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Rkwändt. 


McridianktClS.  zur  Bestimmung  von  Furdamentalpositionen  von  Ge- 
stirnen, von  astronomischen  Constanten  aus  Beobachtungen  bedarf  man  möglichst 
fest  aufgestellter  Instrumente,  während  die  transportabeln  Universalinstrumente 
und  Theodolite  mehr  zu  geodätischen  Zwecken  Anwendung  finden.  Die  Ver- 
änderlichkeit, welchen  diese  letzteren  Instrumente  unterworfen  sind,  rührt  zum 
grossen  Theile  daher,  dass  sie,  entsprechend  ihrer  vielseitigen  Verwendung,  die 
Möglichkeit  der  Drehung  um  zwei  auf  einander  senkrechte  Axen  zulassen  sollen. 
Andererseits  setzt  die  Forderung  der  Transportabilität  einer  allzu  weitgehenden 
Vergrösserung  eine  Grenze,  während  für  Fundamentalbestimmungen  die  Erhöhung 
der  Genauigkeit  eine  wesentliche  Vergrösserung  der  Kreise,  Verlängerung  der 
Axen,  Vergrösserung  des  Femrohres  u.  s.  w.  und  eine  Reihe  von  Hilfsinstrumenten 
erfordert.  So  bildeten  sich  schon  frühzeitig  die  grossen  Mauerquadranten  und 
Mauerkreise  aus,  bei  denen  die  Beweglichkeit  um  eine  verticale  Axe  wegfiel, 
und  die  horizontale  Drehungsaxe  des  Femrohres  in  einer  Mauer  fixirt  war. 
Durch  die  später  gewählte,  beiderseitige  Unterstützung  der  Axe  entstand  endlich 
der  Meridiankreis.  Indem  dieser  aber  in  erster  Linie  auch  zur  Bestimmung 
von  Zenithdistanzen  dienen  soll,  wird  bei  ihm  ausschliesslich  das  nicht  ge- 
brochene Fernrohr  verwendet,  da  bei  demselben  die  Biegung  des  Oculares 
und  Objectives  sich  so  weit  compensiren,  dass  die  astronomische  Biegung  stets 
nur  sehr  klein  bleibt  (s.  d.  Artikel  »Biegung c). 

Für  die  Ablesung  am  Kreise  hat  man  meist  vier  Mikroskope.  Bei  älteren 
Meridiankreisen  waren  auch  wohl  Nonien,  oder  nur  zwei  Mikroskope;  bei  den 
grösseren  der  Neuzeit  findet  man  auch  sechs  Mikroskope.  Die  Montirung  der- 
selben war  früher  an  vier  fest  mit  einander  verbundenen,  gegen  den  Horizont  um 
45^  geneigten  Armen,  welche  von  einer  massiven,  kreisförmigen  Platte  ausgingen, 
an  welcher  auch  die  Zapfenlager  befestigt  waren.  Die  Stellung  der  Mikroskope 
wurde  durch  ein  Niveau,  die  sogen.  Versicherungs-  oder  Alhidadenlibelle, 
wie  sie  noch  jetzt  bei  den  Universalinstrumenten  in  Verwendung  ist,  controlirt, 
und  die  Abweichungen  von  der  Normalstellung  in  Rechnung  gebracht  (s.  »Uni- 
versalinstrument«). Die  modemen  Meridiankreise,  für  welche  Tafel  I  als  Muster 
einen  REPSOLD'schen  Meridiankreis  darstellt,  haben  die  Mikroskope  an  grossen 
massiven  Trommeln  befestigt,  welche  mit  den  Pfeilern  fest  verbunden  sind. 
Diese  auf  den  Lagem  Q  aufgesetzten  Trommeln  T  sind  auf  der  äusseren  (vom 
Mittelpunkte  abgewendeten)  Seite  offen;  an  der  inneren  Seite  ist  der  Eisenkranz 
€^  mit  der  Mittelplatte  e^  durch  die  mit  starken  Rippen  a  versteiften  Speichen  d 
verbunden.    Zur  Orientirung  der  Trommelaxen  und  des  Instrumentes  im  Azimut 
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ist  jede  Trommel  für  sich  mittels  der  vier  Schrauben  ß  in  der  Richtung  des 
Meridians  verschiebbar;  die  Neigung  der  Axe,  bezw.  der  Trommeln  kann  in 
leicht  ersichtlicher  Weise  durch  die  Schrauben  7  corrigirt  werden,  von  denen 
zwei  an  der  inneren  Seite  unten,  die  dritte  an  der  äusseren  Seite  oben  an- 
gebracht sind.  Nach  Ausführung  der  sämmtlichen  Correctionen  werden  die 
Trommeln  mittels  zweier  Eisenplatten  möglichst  fest  aufgedrückt,  was  durch  Fest- 
schrauben des  Kernes  d  auf  zwei  in  entsprechenden  Höhlungen  der  Pfeiler  ein- 
gelassene und  darin  mit  Blei  eingegossene  Bolzen  geschieht 

An  der  inneren  Platte  e^  sind  die  v-förmigen  Zapfenlager  befestigt,  auf 
welchen  die  Stahlzapfen  der  Instrumentenaxe  liegen  (vergl.  die  schematiscbe 
Figur  des  Passageninstrumentes}.  Diese  selbst  ist  durch  zwei  Kegelstutzen  ge- 
bildet, welche  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  des  Würfels  IV  angeschraubt 
sind.  An  zwei  anderen  gegenüberliegenden  Seiten  des  letzteren  sind  die  Ocular- 
und  Objectivstutzen  des  Fernrohres  O,  O^  angeschraubt,  während  die  beiden 
letzten  Seiten  zur  freien  Durchsicht  behufs  CoUimirung  des  Collimatorsauf  die 
Mire  mit  kreisförmigen  Ausschnitten  versehen  sind,  die  im  allgemeinen  durch 
Kappen  k  geschlossen  sind. 

Die  eine  Seite  der  Axe  (in  der  Figur  die  rechte)  und  der  Würfel  enthalten 
in  ihien  Höhlungen  die  Einrichtung  für  die  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes, 
bezw.  der  Fäden  des  Oculars  O,  Durch  den  durchbohrten  Zapfen  gelangen 
Lichtstrahlen  von  einer  Lampe  auf  zwei  im  Würfel  seitlich  gestellte  Spiegel, 
von  denen  sie  zu  einem  in  der  Mitte  des  Objectives  aufgekitteten  kleinen  Spiegel 
reflectirt  werden,  von  wo  endlich  der  Strahlenkegel  durch  das  Ocular  ins  Auge 
gelangt;  es  erscheinen  somit  dunkle  Fäden  auf  hellem  Grunde.  Um  helle 
Fäden  auf  dunklem  Grunde  zu  erzielen  werden  die  Spiegel  im  Würfel  um  180° 
gedreht,  so  dass  die  Lichtstrahlen  direkt  zum  Ocular  und  zwar  zu  den  Seiten 
der  Fäden  geworfen  werden,  wo  sie  von  zwei  seitlich  gestellten  Spiegeln  auf- 
gefangen, und  auf  die  Fäden  reflectirt  werden.  Von  diesen  gelangt  dann  diffuses 
Licht  ins  Auge,  während  das  Feld  dunkel  bleibt.  Der  Wechsel  von  Faden-  und 
Feldbeleuchtung  geschieht  von  aussen  mittelst  des  Knopfes  /^).  Die  Moderation 
der  Beleuchtung  (für  sehr  schwache  Sterne)  kann  in  verschiedener  Weise  erzielt 
werden,  z.  B.  durch  ein  in  den  Strahlengang  des  Lampenlichtes  eingeschaltetes, 
engmaschiges  Drahtnetz,  das  bei  normaler  Stellung  das  Lampenlicht  nur  wenig 
dämpft ;  die  Schwächung  des  Lichtes  geschieht  dann  durch  Drehung  des  Netzes, 
welche  von  aussen  mittels  des  Knopfes  m  vorgenommen  werden  kann. 

Das  zweite  Axenende  enthält  die  zur  Klemmung  und  Feinbewegung  des 
Fernrohres  dienende  Vorrichtung.  Der  um  die  Axe  geschlungene  Ring  x  setzt 
sich  nach  abwärts  in  den  Arm  X  fort,  durch  welchen  der  zur  Klemmung 
dienende  Stab  X^  frei  hindurchgeht.  Zur  Feinbewegung  ist  mit  dem  Arme  X  der 
Arm  fL  verbunden,  zwischen  dessen  unteren  Enden  der  Kern  v  mittels  Schraube 
und  Feder  v'  hin  und  her  bewegt  werden  kann.  Wird  der  Kern  v  mittels  der 
Klemmschraube  i  an  die  durch  die  Verbindungsstücke  /^  mit  den  Lagern  Q  fest 
verburidene  Platte  /  festgeschraubt,  so  ist  auch  der  Kern  v  gegen  die  Lager 
Q  fest;  eine  Drehung  der  auf  kleine  Messingträger  6  aufgelegten  Handhaben  H 
wird  demnach  den  Arm  (t,  also  auch  das  durch  X^  geklemmte  Fernrohr  samtnt 
Kreis  bewegen.  Beim  Umlegen  des  Instrumentes  wird  die  Schraube  t  heraus- 
genommen,   und   der  Kern  v   auf  das  zweite,    auf  der  anderen  Seite  befindliche 


')  Die    genauere    Beschreibung,    s.   »Publicationen    der   v.    KuFFNBR'schen    Sternwarte  in 
Wien«,  I.  Bd.,  pag.  I2  ff. 
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Verbindungsstück  /  angeschraubt  Um  auch  bei  der  Nadirstellung  des  Fern- 
rohres (für  die  Beobachtungen  des  Quecksilberhorizontes)  das  Ferniohr  bei  ge- 
klemmter Axe  vom  Ocular  aus  fein  bewegen  zu  können,  ist  an  den  Ring  x  ein 
Arm  k^  befestigt,  an  dessen  oberem  Ende  sich  eine  mit  einer  Nut  versehene 
Rolle  /|  befindet;  das  Messingkettchen  p  überträgt  durch  entsprechende  Rollen- 
führungen die  Drehung  der  Rolle  /j  auf  die  Rolle  /),  welche  an  der  zur  Fein- 
bewegung dienenden  Schraubenspindel  fest  aufsitzt.  Die  zuletzt  beschriebenen 
oberen  Theile  der  Feinbewegungscinrichtung  sind  gegen  den  unteren,  schwereren 
Theil  durch  das  Gewicht  Cr,  und  die  rechte  Seite  (Beleuchtungsvorrichtung)  gegen 
die  linke  (Klemme)  durch  zwei  Gewichte  G^  balancirt.  Um  den  Druck  des 
Femrohres  auf  die  Zapfenlagei  aufzuheben,  ruht  dasselbe  mittels  Rollen  n  auf 
den  Armen  A^  welche  durch  die  Stellschrauben  u  auf  dem  kürzeren  Arme  der 
Hebel  C  aufliegen ;  diese  ruhen  mit  Schneiden  auf  kleinen  Auflageflächen  der 
inneren  Seiten  o  der  Träger  E^  welche  auf  den  Trommeln  T  aufgeschraubt 
sind.  An  den  längeren  Hebelarmen  sind  die  Gewichte  D  durch  die  Zwingen  % 
so  festgeklemmt,  dass  das  Instrument  noch  mit  einem  ganz  geringen  Druck  auf 
den  Zapfenlagern  aufruht.  Um  bei  der  Umlegung  des  Instrutinentes  das  Auflegen 
der  Hebel  auf  die  äusseren  Unterlagen,  wo  die  Trommeln  nicht  so  stark  ver- 
steift sind,  wie  an  der  inneren  Seite,  und  andererseits  die  übermässige  Hebung 
des  Instrumentes,  das  natürlich  frei  über  die  Rollen  n  weggeführt  werden  muss, 
hintanzuhalten,  werden  die  Hebel  durch  die  Ketten  Z,  welche  unten  an  der 
Ffeilerverschalung  befestigt  sind,  und  während  des  Umlegens  an  die  Arme  A 
angehängt  werden!,   in  ihrer  gewöhnlichen  Lage  erhalten. 

An  dem  für  die  Beleuchtung  eingerichteten  Axenende  befindet  sich  ein  ge- 
theilter  Kreis  K  und  auf  der  anderen  Seite  zur  Aequilibrirung  ein  ihm  ganz 
gleicher  K\  jedoch  ohne  Theilung^).  Die  Kreise  sind  von  entsprechender  Stärke, 
durch  sechs  T- förmig  verrippte  Speichen  versteift,  und  daher  gegen  Deformationen 
genügend  gesichert.  Die  Ablesung  geschieht  in  jeder  Kreislage  durch  vier  Mi- 
kroskope AT,  welche  auf  den  Trommeln  T  befestigt  sind;  über  die  Einrichtung 
derselben  ^)  mag  hier  nur  erwähnt  werden,  dass  die  Schräubchen  p  zur  Correction 
der  Stellung  von  Objectiv  und  Ocular  gegen  den  Kreis  dienen;  die  Verschiebung 
der  Fäden  wird  an  den  Trommeln  /  abgelesen.  Die  Mikroskope  werden  auf 
den  äusseren,  gewölbten  Kranz/  der  Trommeln  T  durch  die  v-fÖrmigen  Lager  j' 
aufgesetzt,  und  durch  Schrauben  z  befestigt,  auf  dem  inneren  ebenen  Kranz  e^ 
mittels  dreier  Schrauben  x  (zwei  oben»  eine  unten),  welche  auch  zur  Correction 
der  Stellung  dienen.  Zur  Beleuchtung  der  unter  den  Mikroskopen  befindlichen 
Stellen  der  Theilung,  dient  das  Spiegelsystem  5,  S  innerhalb  der  Trommeln. 
Da  sich  der  getheilte  Kreis  an  der  Seite  des  durchbohrten  Zapfens  befindet,  so 
beleuchtet  dieselbe  Lampe  sowohl  das  Gesichtsfeld,  als  auch  die  unter  den  Mi- 
kroskopen befindlichen  Stellen  der  Theilung;  dieselbe  Lampe  leuchtet  überdies 
auch  mittels  der  Spiegel  K,  K'  zum  Ocular  des  Fernrohres  in  der  Nadirstellung 
des  letzteren  und  durch  ein  anderes  Spiegelpaar,  von  welchem  links  zwischen 
Kreis  und  Trommel  ein  Spiegel  s  sichtbar  ist,  auf  die  Stelle  des  Kreises,  an 
welcher  die  Indexlesung  mittels  des  Ablesefemrohres  L  gemacht  wird,  das  in 
den  auf  den  Platten  Q  befestigten  Lagern  u  liegt. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  bei  der  jetzt  im  allgemeinen  eingeführten  elek- 
trischen Beleuchtung  jedes  Mikroskop  sein  eigenes  Glühlicht  erhält. 


^)  Doch  sind  auch  vielfach  beide  Kreise  getheUt 
*)  S.  den  Artikel  »Nonios  und  Ablesemtkroskop«. 
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Zur  Erhaltung  der  Unveränderlicbkeit  des  Kreises  gegen  die  Mikroskope 
reicht  auf  jeder  Seite  durch  kleine  Durchbohrungen  der  Zapfenlager  von  unten 
je  ein  kleiner  Hebel  ^  (links  zwischen  Kreis  und  Trommel  sichtbar)  bis  an  den 
Zapfen,  und  drückt  gegen  diesen  mittels  einer  Feder  x  (rechts  innerhalb  der 
Trommel  sichtbar),  welche  durch  die  Schraube  x'  geklemmt  werden  kann;  an 
dem  Kreisende  wird  diese  Schraube  angezogen,  an  dem  anderen  Axenende  gelüftet» 
so  dass  nur  dieses  der  Ausdehnung  «nd  Zusammenziehung  der  Axe  folgen  kann. 

Ueber  das  Mikrometer  (vergl.  den  betr.  Artikel)  mag  nur  erwähnt  werden» 
dass  die  Verschiebungen  der  beweglichen  Fäden  an  den  beiden  Trommeln  x^ 
und  T,  gelesen  werden;  das  Ocular  ist  mittels  der  Schrauben  dj,  d,  über  das 
ganze  Gesichtsfeld  verschiebbar;  h  sind  Handhaben  zom  Anfassen  des  Oculars; 
zur  Bewegung  des   Femrohres  dient  der  Kreis  F. 

Das  Niveau  n^  in  der  Röhre  R  befindet  sich  auf  dem  horizontalen,  etwas 
vorwärts  gerückten,  ausgebogenen  Arm  des  Gehänges  m^,  um  auch  bei  der 
Stellung  des  Femrohres  ins  Nadir  das  Niveau  lesen  zu  können;  zum  bequemen 
Aufsetzen  und  Abnehmen  desselben  dienen  die  Handhaben  m^  (rechts  der  obere, 
links  der  untere  Theil  sichtbar).  Selbstverständlich  ist  hier  auch  die  Libelle 
entlastet,  worüber  näheres  im  Artikel  »Passageninstrument«  nachzusehen  ist. 

Zur  Umlegung  des  Instrumentes  dient  ein  eigener  Umlegebock,  welcher 
auf  Schienen  unter  das  Instrument  geführt  wird.  Im  wesentlichen  besteht  der- 
selbe aus  einer  sehr  starken ,  und  mit  zahlreichen  Windungen  versehenen 
Schraube,  welche  oben  zwei  Arme  trägt,  die  bei  gehobener  Schraube  unter 
die  Axe  greifen,  und  das  Instrument  herausheben.  Hebung  und  Senkung  der 
Schraube  erfolgt  durch  Drehung  des  mit  dem  Gerüste  des  Umlegebockes  ver- 
bundenen Muttergewindes.  Die  Wirkung  wird  aus  der  Zeichnung  des  Passagen- 
instrumentes ersichtlich,  wenn  man  sich  dort  die  Träger  7*,  T  durch  einen 
horizontalen  Arm  verbunden,  und  in  der  Mitte  auf  der  Schraube  des  Umlege- 
bockes aufgesetzt  denkt 

Die  Beobachtungen  mit  dem  Meridiankreise  sind  zunächst  Durchgangs- 
beobachtungen zur  Bestimmung  von  Rectascensionen,  möge  dieses  eine  Haupt- 
aufgabe sein,  wie  Bestimmung  von  Fixsternpositionen,  oder  selbst  einem  andem 
Zwecke,  z.  B.  der  Bestimmung  einer  absoluten  Rectascension  aus  den  Beob- 
achtungen der  Sonne  dienen.  Da  es  sich  hierbei  um  den  Durchgang  von  Ge- 
stirnen durch  den  Meridian  handelt,  so  ist  zunächst  erforderlich,  dass  das  In- 
strument wirklich  im  Meridian  aufgestellt  sei,  d.  h.  dass  die  Drehungsaxe  des- 
selben horizontal  und  von  West  nach  Ost  gerichtet  ist.  Diese  theoretische 
Forderung  wird  nicht  immer  und  nicht  auf  die  Dauer  zu  erfüllen  sein,  aber  eine 
genaue  und  fortwährende  Berichtigung  wird  unnöthig,  weil  man  die  Fehler  des 
Instrumentes  bestimmen  und  in  Rechnung  ziehen  kann.  Da  aber  diese  Fehler 
stets  sehr  klein  erhalten  werden  müssen,  wenn  die  Reduction  einfach  bleiben 
soll,  so  ist  es  nöthigy  das  Instrument  so  nahe  als  möglich  zu  berichtigen.  Die 
nahe  Horizontalstellung  der  Axe  geschieht  leicht  mit  dem  Niveau  (s.  dieses). 
Die  Einstellung  des  Instrumentes  in  den  Meridian  erfolgt  am  einfachsten  so, 
dass  man  einen  hellen  Stern  in  der  Nähe  des  Poles  (am  besten  den  zu  jeder 
Tageszeit  selbst  in  kleineren  Instrumenten  gut  sichtbaren  Polarstem)  aufsucht, 
was  des  Nachts  keine  Schwierigkeiten  hat,  und  ihn  dann  bis  zu  seiner  oberen 
Culmination  verfolgt,  wenn  man  eine  gut  gehende  Uhr  zur  Hand  hat.  Hat  man 
jedoch  keinen  richtigen  Uhrstand,  was  wohl  nur  bei  ersten  Aufstellungen  auf 
grösseren  Expeditionen  vorkommen  kann,  so  wird  man  den  Polarstern  im  oberen 
und   unteren    Theil   seines    Paralleles   beobachten;   ist   die  Zeit   zwischen   dem 
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oberen  und  unteren  Durchgange  grösser  (bezw.  kleiner)  als  12  Stunden,  so 
weicht  die  Absehenlinie  im  Norden  gegen  Osten  (bezw.  Westen)  ab,  daher  das 
westliche  Axenende  gegen  Norden  (bezw.  Süden),  wonach  die  Berichtigung  vor- 
genommen werden  kann.  Man  kann,  wenn  man  dabei  noch  den  Kreis  abliest 
auch  den  Index  so  weit  berichtigen,  dass  die  Lesungen  am  Kreise  zur  Ein- 
stellung vollkommen  ausreichen.  Die  noch  übrigbleibenden  Fehler  können  dann, 
wie  später  gezeigt  wird,  durch  die  Beobachtungen  selbst  bestimmt,  und  wenn 
dieselben  noch  zu  gross  sind,  weiter  berichtigt  werden. 

Sei  nun  in  Fig.  281  NWS  der  Horizont,  Z  das  Zenith,  P  der  Nordpol  des 
Aequators,  demnach  N  der  Nordpunkt,  W  der  90°  davon  entfernte  Westpunkt, 
dah  jr     OW     die 

theoretisch    gefor-  {^ 

derte  Richtung  der 

Umdrehungsaxe 
des  .  Femrohres  y 
und  ist  diese  OA, 
in  dem  Vertical- 
kreise  ZAA^  ge- 
legen, so  ist  IVA 
t=k  das  Azimuth 
des  Instrumen- 
tes (positiv,  wenn 
das  westliche  Axen- 
ende gegen  Süden 
abweicht)  und  AA' 
=r  I  die  Neigung 
der  Axe  (positiv, 
wenn  das  westliche 
Axenende  das  hö- 
here ist).  Die  Ab- 
sehenlinie des  Femrohres,  welche  auf  der  Umdrehungsaxe  senkrecht  stehen  soll, 
wird  dann  einen  grössten  Kreis  beschreiben,  der  nicht  mit  dem  Meridian  PZS 
zusammenfällt;  wenn  aber  die  Absehenlinie  02  nicht  senkrecht  auf  OA  steht, 
sondern  einen  Winkel  90^-hc  mit  der  Axe  einschliesst,  wobei  c  der  Collimations- 
fehler  des  Instrumentes  ist  (positiv,  wenn  der  Winkel  zwischen  dem  westlichen 
Axenende  und  der  gegen  das  Objectiv  hin  gezogeren  Visirlinie  grösser  als  90°  ist), 
so  wird  der  Stern  2  am  Kreuzungspunkt  der  Fäden  ausserhalb  des  Meridians 
erscheinen,  und  man  muss  zur  beobachteten  Zeit  den  Stundenwinkel  t  (positiv, 
wenn  östlich)  hinzufügen,  um  die  Durchgangszeit  durch  den  Meridian  zu  erhalten. 
Ist  u  die  Uhrzeit  der  Beobachtung,  x  der  Stand  der  Uhr  gegen  Stemzeit, 
also  u  -^  X  die  Stemzeit  der  Beobachtung,  so  wird 

«  H-  Jf  -♦-  T  =«  a.  (1) 

Um  T  aus  den  Grössen  k,  i,  c  zu  bestimmen,  wird  es  am  einfachsten, 
die  Aequatorcoordinaten  des  westlichen  Axenendes  einzuführen.  Ist  90°  —  m 
der  westliche  Stund  enwinkel  (also  m  positiv,  wenn  das  Axenende  gegen  Süden 
verschoben  ist),  und  n  die  Deklination  (positiv,  wenn  nördlich)  des  westlichen 
Axenendes,  so  hat  man  aus  dem  Dreiecke  PZA  sofort: 

sin  n  SS  sin  ^  sin  i  —  cos  9  cos  i  sin  k 

cos  nsinmtsi  cos  fsini-i-sin^  cos  isin  k  (2) 

cos  ncosm  =B  cos  icos  k, 


(A.381.) 
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wobei  9  die  Polhöhe  des  Beobachtungsoites  ist.    Nun  folgt  aus  dem  Dreiecke 

AP2  für  einen  Stern,  dessen  Deklination  d  ist: 

—  sin  c^s^sinn sin  h  -{-  cosn  cos  ö sin  (m  —  t);  (3) 

Diese  Formel  giebt: 

sin  (t  —  m)       fang  n  tang  ö        sin  c  sech 

^ i  B  — ^ ^ 1 (4) 

cosm  cosm  cos  n  cos  m  ^  ' 

Substituirt  man  hier  die  aus  (2)  folgenden  Werthe  für  tangm,  tangnsecm 

und  cosm  cos  n^  so  erhält  man 

sin  i  cos  <f-^cosi  sin  ^  sink     sin  i  sint^-^cos  i  cos  ^  sin  k  sincsccB 

Stn  T — cos  T ; 7 = : 7 ^^f^g  oH : 1  • 

COS  i  cos  k  cos  tcosk  ^        cos  t  cos  k 

Da  aber  (Ür  alle  Winkel  a  bis  a  =s  17' :  seca  =  1,  tanga  =  sin  a  «=  a  auf 

5  Decimalen  ist,  so  folgt  hieraus: 

sinx  —  (1  —  2««*  i'c)(ir^J9  -+-  ksinf^  =  {isin^^  —  k  cos  ^)  fang  6  -H  cscc6 

^    .  •  *     / .  ,    .     V        .cosCcf  —  8)        ,  sin  (ff  —  5) 

««  T  -f-  2  stn^  l'zCtcosff  -{-  k  stn  ©)  =  /  — —  ^       -f  ^  —      %       -H  ^  sec  5. 

*    ^        ^  ^'  cos^  cosh 

Der  Werth  auf  der  rechten  Seite  kann  nie  grösser  werden,  als  (/-f-  ^+  c)secb\ 

für   i^k^±,  30" ,  ^  =  db  10",    cos  Ö  «  O'Ol,    wofür    d  =  89°  25'-6    ist,    wird 

{i  "h  k  -\-  c)  sec  6   nahe    1 "  57',    womit   die  Correcdon  2  ««•  \x{i  cost^  -¥  k  sin  ^) 

zu    vernachlässigen  ist,    da  der  stets  grössere  Werth  2jm'^T(/+  k)  hierfür  erst 

0"'035  wird.    Es  ist  daher  stets  hinreichend  genau: 


sinx  cos(ff^6)sin(<f  —  B) 

=  t — : —  -t-  Ä — E -+-  c  sec  0. 


arc  1"       '       cos  Ä        ^  '^        cos  B        '^ " '""' "'  ^^^ 

Für  polnahe  Sterne  kann  t  wegen  des  Nenners  cosB  beträchtlich  werden; 


setzt  man 


Ät  =  t  — 


so  erhält  man  die  MAvsR'scbe  Formel: 


stnx 
arc  1" 


(6) 


^_.£^^_(^-J)_^^£m(5^ 


r7^ 

Denkt  man  sich  i,  k^  c  in  Zeitsecunden  ausgedrückt,  so  erhält  man  t  sofort 
in  Zeitsecunden;  Ar  wird  nur  für  Polsteme  merklich  und  kann  Hlr  diese  mit 
dem  Argumente  t  (wobei  in  erster  Näherung  Ar  vernachlässigt  wird)  der  folgen- 
den Tafel  entnommen  werden: 


nnx 

T 

sinx 

'Tt  —      .       ... 

T  ■ 

stnx 

Tt  . 

T 

stnx 

T 

smx 

T 

arc\* 

arcU 

arcU 

arcl* 

arci* 

QA  Qm 

O'OO 

0*14*» 

0*52 

0*28^ 

4'  18 

0A42I« 

14' 08 

0  56»» 

33'  33 

1 

000 

15 

0*64 

29 

4-64 

43 

1511 

57 

3515 

2 

000 

16 

0-78 

30 

514 

44 

16*19 

58 

37*03 

3 

0-00 

17 

0-93 

31 

5-67 

45 

17-32 

0   59 

88-97 

4 

0-0 1 

18 

Ml 

32 

6-23 

46 

18-49 

1     0 

40-98 

5 

0-02 

19 

1*80 

33 

6-83 

47 

19-72 

1 

43-06 

6 

0-04 

20 

1-52 

84 

7-47 

48 

21-01 

2 

45-21 

7 

007 

21 

1-76 

35 

8-15 

49 

22-85 

3 

47-43 

8 

010 

22 

203 

86 

8-87 

50 

23*74 

4 

49*71 

9 

014 

23 

2*32 

87 

9-63 

51 

25-19 

5 

52*07 

10 

019 

24 

2-63 

88 

10*43 

52 

26-70 

6 

54*51 

11 

0-25 

25 

2-97 

39 

11-28 

53 

28-27 

7 

57*02 

12 

0-83 

26 

3*34 

40 

1217 

54 

29-90 

8 

59*60 

18 

0-42 

27 

8-75 

41 

1810 

55 

31*58 

9 

62*26 

14 

0-62 

28 

4*18 

42 

14*08 

56 

33-33 

10 

65*00 
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Der  Voraussetzung  nach  gilt  Formel  (7)  für  die  obere  Culmination  von 
Gestirnen;   für  die  untere  Culmination  Sj  folgt  aus  dem  Dreiecke  jPAl^: 

—  sin  € «»  sin  n  sin  6  -h  cosn  cos  §  sin  (T|  —  m) 

und  mit  Rücksicht  auf  (2),  wenn  der  Index  bei  t^  weggelassen  wird : 

T  =  /  — IL--— £  +  Jd  — V  ^      —  csech  -\-  At.  (7  a) 

Legt  man  das  Instrument  in  den  Lagern  um,  so  wird,  wenn  (  wieder  positiv 
für  die  Erhöhung  des  westlichen  Axenendes  ist,  da  jetzt  der  Winkel  der 
Collimationslinie  mit  dem  westlichen  Axenende  90°  —  c  ist,  in  den  bisherigen 
Formeln  nur  c  mit  —  r  zu  vertauschen  sein ;  man  hat  daher,  wenn  die  Formeln  (7) 
und  (7  a)  Hlr  den  Fall  K.  W.  gelten,  also  c  positiv  ist,  wenn  die  Collimationslinie 
mit  dem  Kreisende  den  Winkel  90°  +  c  bildet: 


Obere  Culminatioxi  Untere  Culmination 

für  K.  W.;  aL^U'\-X'\-iJc-\-kKff'¥CwSech     aL-^u-i-x+iJu-^kKu  —  CwSech 
„    1^.  0.\  aL^=u-\-x-\-iJo-k-kKo-k-CoSech     fi^u-k-x-^-iJu-i-kKu—Cosecht    ^ 

wobei  Kürze  halber  At  weggelassen  wurde.    Dabei  ist: 
ffir  obere  Culmination        untere  Culmination 

J' l^IW^  J^^         COSh  ro  +  Ju^^COSff 

Nach  dem  obigen  wäre  weiter  noch  Cw  »=  +  ^i  ^^  «=  —  c.  Nun  ist  aber 
für  a  die  wahre  Rectascension  des  Gestirnes  zu  verwenden;  die  Präcession, 
Nutation  und  jährliche  Aberration  werden  bei  den  Sternephemeriden  stets  be- 
rücksichtigt; die  tägliche  Aberration  ist  jedoch  von  der  Polhöhe  abhängig  und 
muss  für  jeden  Beobachtungsort  spcciell  berechnet  werden;  sie  ist  für  Meridian- 
beobachtungen (vergl.  den  I.  Bd.,  pag.  170)  ±1  0''*320^^f  9  j^^$,  wo  das  positive 
Zeichen  für  obere,  das  negative  für  untere  Culmination  gilt,  und  man  hat  daher 
links  a  ±:  0"'320  cos  9  sec  6  zu  setzen.  Versteht  man  daher  unter  a  die  schein- 
bare, mit  Präcession,  Nutation  und  jährlicher  Aberration  behaftete  Recta- 
scension, und  bringt  die  tägliche  Aberration  auf  die  rechte  Seite,  so  vereinigt 
sich  dieses  Glied  mit  dem  von  c  abhängigen  und  man  hat 

fiir  Kreis  West     ^^=  -+-  r  —  0"021  cosf^ 

für  Kreis  Ost       ^^  =  —  ^  —  0'-021  cos  9,  ^  ^ 

wobei  das  Zusatzglied  0"02i  cos  9  für  jede  Sternwarte  (gegebenes  9)  constant  ist. 
Unter   der  Voraussetzung   kleiner  Instrumentalfehler   nimmt  die  Formel  (3) 
durch  Vertauschung  der  kleinen  Winkel  mit  den  Bogen  die  Form  an: 

—  r  ^  »  j/;»  d  -f-  (m  —  t)  cos  8, 

und  man  erhält  die  BssssL'sche  Formel 

x^m-^-n  fang  Ü  -i-  cscc  Ä,  (8) 

folglich 

Obere  Culmination  Untere  Culmination 

K.  W.:  as^u-^-x-hm-^ntangB-i-CntSCcB     a^u-^x-hm^-ntang^^CwSccB 

K.  O.:  a^=iU'{-X'{-m-i'ntangB'i'Co  sec^     a^^u-^x-^m  —  ntangb-^Cosecb,  ^  ^ 

In  diesen  Formeln  tritt  aber  ein  direkt  leicht  zu  bestimmender  Instrumental* 
fehler,  die  Neigung,  nicht  auf;   da  aber  aus  (2): 


S  MeridiankreU. 

...  (2a) 

und  hieraus 

m  SB  f  f^r  9  —  n  tang  9  (9) 

ist,  so  folgt  durch  Substitution  von  (9)  in  (8)  die  HANSEN^sche  Formel: 

t^  isec^  -^  n  {tang  d  —  tangf^)  -H  e sec d,  (10) 

folglich 

Obere  Culmination  Untere  Culmination 

K.  W.:  aesu-hx-i-isec^-hnNo-hCtgSecÜ     a^^u-hx-hisecff-hnNu — CwSCcH 

K.  O.:  a=U'i-X'i'is<Cff'^nNa-hCff  secd     OL^s^u-^x-^isec^-k-nNu^Cc  seci.  ^     ' 

No^  -¥-  {tangh  —  tang  ff)  ^.  =1  —  {tangt  4-  tangf^). 

Die  Beobachtung  der  Durcbgangszeit  an  einem  einzigen  Faden  ist  keines* 
wegs  für  genaue  Beobachtungen  ausreichend;  man  zieht  deshalb  auf  der  Faden- 
platte mehrere  parallele  Fäden,  ein  Fadennetz  auf,  und  schliesst  aus  der  be- 
kannten Fadendistanz  auf  die  Zeit,  welche  ein  Stern  braucht,  um  von  einem 
festen  Seitenfaden  auf  den  Mittelfaden  zu  kommen:  man  reducirt  die  Antritte 
an  den  Seitenfäden  auf  den  Mittelfaden.  Unter  der  Entfernung  zweier  Punkte 
der  Fadenplatte  versteht  man  dabei  den  Winkel,  den  die  von  ihnen  zu  dem 
vorderen  Knotenpunkte  des  Objectives  gezogenen  Geraden  einschliessen,  welcher 
gleich  ist  dem  Winkel,  den  die  vom  hinteren  Knotenpunkte  zu  jenen  Objecten 
gezogenen  Geraden  einschliessen,  deren  Bilder  eben  an  den  beiden  Punkten  der 
Brennebene  auftreten.  Für  einen  Faden,  der  sich  im  Abstände  /  östlich  vom 
Mittelfaden  befindet,  d.  h.  der  bei  der  oberen  Culmination  eines  (Gestirnes  vor 
dem  Mittelfaden  passirt  wird^),  ist  der  Winkel,  welchen  die  Visirlinie  mit  der 
Drehungsaxe  macht  90°  -t-  ^  +/,  woraus  folgt,  dass  sich  für  diesen  die  Re- 
duction  auf  den  Meridian  x  +  /  ergiebt,  wenn  man  in  Formel  (3)  ^  +/  an 
Stelle  von  c  setzt.    £s  ist  also: 

—  sin  {c  -h/)  ^*  sinn  sin  B  -i-  casn  cos  Bsin{m  —  t  —  /).  (1 1) 

Subtrahirt  man  diese  Gleichung  von  (3),  so  erhält  man 

2  sin  ^tcos  {\t  -H  T  —  «)  =  sinfsec  d 
und  daraus 

sinfsec  ^«2  sin  \  t\cos  ^tcps{'z  —  m) —  sin  ^tsin{^  —  «)] 

=  2  sin  \t\ccs\t[\  —  2  x»»>  ^(t  —  «)}—  2  sin  i/xm  ^(t  —  m)cos\{'z  —  m)] 
iosssint  -—  4  sin ^tsini{x  —  m)sin i  [/  -♦-  (t  —  «)]. 

Für  Ä  «  89**,  /=  18',  T  =  50',  «  «  db  30"  wird  das  Correctionsglied 
0*0(X)644  bezw.  0*000632,  während  es  mit  Vernachlässigung  von  m  0*000638 
wird;  man  kann  daher  dieses  CorrecdonsgKed  einfach  schreiben  4  sin  ^  tsin  ^ xsini(t-hx) 
und  da  für  kleine  Werthe  von  x:  sin  (t  -i-  x)  ^ss  sint  ^^  x  cos  t  ist,  so  wird 

sinfsec  d  «  sin{t  -h  x)  (12) 

4sin^tsin^xsin ^(t  •+•  t) 

^  es  — tt: • 

costarc  1" 

/  und  T  selbst  werden  nur  erheblich  bei  Sternen  in  der  Nähe  des  Poles,  oder 
wenn  das  Instrument  nicht  sehr  genau  im  Meridian  steht;  für  /  <  5^,  t  <  20' 
wird  X   noch  verschwinden,   und  selbst  für  /  s=  ]0^,    t  &=  40'  wird  x  noch  ver- 


*)  Der  Fmden  liegt  dann  auf  der  Fadenplatte  eigentlich  westüch,  aber  die  VerlHngening 
der  Viflirlinie  trifit  die  Himmelskugel  in  einem  Punkte,  der  östlich  von  der  Collimationsltnie 
liegt 
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nachlässigt  werden   können;  es  ist  daher   für   Sterne,   deren  Deklination  hin- 
reichend klein  ist^) 

sin  i  =  sinfsec  Ä.  flS) 

Für  grössere  /  und  t  kann  man  die  folgende  Tafel  benutzen,  welche  x  mit 
den  Argumenten  /  und  t  giebt: 


>^ 

—  4*» 

—  8*» 

—  2*» 

-  \m 

0*» 

4-  \^ 

4-2*» 

4-8«» 

4-4*» 

-50« 

-f-6'-29 

4- 4' -68 

4-8*04 

4- 1''51 

0"00 

-  l'-48 

—  2' -8« 

-4'-ll 

-  5'  -36 

-40 

-f-407 

4-2-98 

4-1-94 

4-0-95 

000 

—  0-90 

-1-76 

-2-57 

-3-38 

-80 

-f-2'85 

4-1-71 

4-1-10 

4-0-58 

0-00 

-0-50 

-0-97 

-1-40 

-1-79 

-80 

-f-110 

4-0-79 

4-0-50 

4-0-24 

000 

—  0-22 

-0-41 

-0-58 

-0-73 

-10 

4-0-82 

4-0-2« 

4-0-14 

4-0-06 

0-00 

-0-05 

-0-09 

—  0-12 

—  0-14 

0 

000 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

0-00 

+  10 

4-0-14 

4-0-12 

4-0-09 

4-005 

000 

-0-06 

-014 

—  0-22 

—  0-82 

+  80 

4-0-78 

4-0-58 

4-0-41 

4-0-22 

0-00 

-0-24 

-0-50 

-C-79 

-MO 

-f-30 

4-1-79 

4-1-40 

4-0-97 

4-0-50 

000 

-0-53 

-110 

-1-71 

-2-85 

4-40 

4-8-38 

4-2-57 

4-1-76 

4-0-90 

0-00 

—  0-95 

-1-94 

-2-98 

—  407 

+  50 

4-5-36 

4-4-11 

• 

4-2-82 

4-1-48 

0-00 

-1-51 

-3-04 

-4-68 

—  6-29 

Der  so  erhaltene  Werth  von  /  bedarf  in  aller  Strenge  noch  einer  Correction 
wegen  Refraction;  der  Stunden winkel  x  (Fig.  281)  giebt  nämlich  die  Zeit,  welche 
der  Stern  braucht,  um  in  den  Meridian  zu  kommen,  wenn  2  sein  wahrer  Ort 
ist;  da  aber  der  Stern  in  Folge  der  Refraction  stets  gehoben  erscheint,  so  wird, 
wenn  er  den  Faden  passirt,  sein  wahrer  Ort  in  dem  Verticalkieise  ZI  in 
grösserer  Zenithdistanz  2^  sein,  und  der  Winkel  ZFl^  «=  Tq  ist  sein  wahrer 
Stundenwinkel,  d.  h.  die  Zeit,  welche  er  braucht,  um  vom  Momente  der  Sicht- 
barkeit am  Faden  in  den  Meridian  zu  kommen.  Nun  hat  man  aus  den  sphäri- 
schen Dreiecken  ZPl,  ZFl^: 

stn  PZl  =  stn  PZlf.  « : = r^ , 

^  stnz  smzQ 

wenn    scheinbare    und    wahre    Zenithdistanz    mit    z    und    z^    und    die    wahre 
Deklination  mit  80  bezeichnet  werden;  hieraus  folgt: 

cos  8    sin  Zq 
cos  8a    sin  z 


sm  T0  =  stn  T 


Da  nun,   wenn  man  sich  auf  die  mittlere  Refraction  beschränkt,   was  hier 
völlig  ausreichend  ist: 


ist,  so  wird 


«0  =  « 


stnzQ 

sin  z 


stnz 


-  ktangz 
k  fang  z  cos  z 


stnz 


=  1  -^karcV' 


oder,  da  i(  a  57"-5  ist: 


stn  T0  es  stn  X 


cosh 


1-00028. 


r^x80 

Bei  der  Reduction  auf  den  Meridian  kann  diese  Correction  mit  Rücksicht 
auf  den  geringen  Betrag  der  Instrumentalfehler  vernachlässigt  werden;  da  aber 
dieselbe  Gleichung  auch  für  x  4-  /  gilt,  so  hat  man  ebenso: 


^  Die  Fadendisttnsen  und  damit  die  Reductionen  auf  den  Mittelfaden  für  gegebene 
DeUinationen  bleiben  bis  auf  die  Correction  x  constant,  so  lange  die  Fadenplatte  nicht  geändert 
oder  verschoben  ist. 


lo  Meridiankreis. 

sin  (^0  +  -^o)  ==  ^^«  (^  -♦-  ^^3  -Tirr  '  1*00028; 

cos  Oq 

vernachlässigt  man  hier  Tq  und  t,  so  folgt  mit  Rücksicht  auf  (13): 

sin  t^  =  sinfsec  «o  •  1*00028, 

wofür   man   auch,   da  die  Fadendistanzen  /  (nicht  aber  /)  stets  massige  Werthe 

sind: 

sin  /o  =  xm/o  sec  «o ;    /o  =  1*00028/,  (14) 

also  eine  mit  (13)  identische  Formel  erhält.  Die  Fadendistanzen  können  aus 
Beobachtungen  von  Sternen  selbst  bestimmt  werden;  beobachtet  man  eine 
grössere  Anzahl  von  Stemdurchgängen  an  den  einzelnen  Fäden,  so  wird  jeder 
Stern  aus  dem  beobachteten  /  einen  Werth  von /geben;  benutzt  man  hierzu 
die  Formel  (13),  so  erhält  man  hieraus  gemäss  Formel  (14)  /o»  und  dann 
f  s=f^:  1*00028;  um  diese  Werthe  wieder  zur  Reducdon  auf  den  Nfittelfaden  zu 
verwenden,  muss  wieder  1*00028/  gebildet  werden;  hieraus  folgt,  dass  man  die 
nach  Formel  (13)  berechneten  Fadendistanzen  /unmittelbar  ohne  Rücksicht 
auf  den  Refractionsfaktor  1*00028  zur  Reduction  auf  den  Mittelfaden 
mit  Benutzung  der  wahren  Deklination  des  Sternes  verwenden 
kann;  nur  sind  die  erhaltenen  Fadendistanzen  nicht  die  wahren,  sondern  die 
wegen  Refraction  veränderten. 

Man  kann  aber  die  Fadenintervalle  auch  nach  Gauss  direkt  durch  ein 
Winkelmessinstrument  bestimmen.  Da  nämlich  die  von  Punkten  aus  der  Brenn- 
ebene eines  Objectivs  kommenden  Strahlen  parallel  austreten,  und  die  Richtung 
derselben  für  den  von  zwei  verschiedenen  Punkten  eingeschlossenen  Winkel  be- 
stimmend sind,  so  kann  man  diese  Winkel  mittels  des  auf  das  Fernrohr  colli- 
mirten  Femrohres  eines  Universalinstrumentes  ermitteln.  Die  so  erhaltenen  Werthe 
sind  aber  die  wahren,  und  sollen  dieselben  mit  den  aus  Fixstembeobachtungen 
abgeleiten  vereinigt  werden,  so  müssen  sie  mit  1*00028  multiplicirt  werden. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  in  Folge  der  verschiedenen  Ausdehnung  der 
Fadenplatte  und  des  Fernrohres  durch  Temperaturänderungen,  sowie  durch  die 
veränderte  Brechkraft  des  Objectivs  die  Fadenintervalle  mit  der  Temperatur  etwas 
veränderlich  sind,  und  als  Functionen  der  Temperatur  in  der  Form/o  +  ^(^  —  ^o) 
durch  Beobachtungen  bei  verschiedenen  Temperaturen  bestimmt  werden  können. 

Da  man  den  absoluten  Parallelismus  der  Fäden  nicht  verbürgen  kann,  und 
durch  eine  Abweichung  in  dieser  Beziehung  die  Distanzen  an  verschiedenen 
Punkten  verschieden  werden,  so  ist  stets  noch  ein  die  Fäden  senkrecht  schneiden* 
der  Faden  oder  besser  noch  ein  Fadenpaar  gespannt,  längs  dessen  die  Sterne 
beobachtet  werden;  die  Distanzen  der  »Verticalfädenc  beziehen  sich  dann  auf 
jene  Punkte,  welche  zwischen  dem  horizontalen  Doppelfaden  liegen. 

Bei  der  Beobachtung  von  Planeten  und  namentlich  beim  Monde  ist  es 
nothwendig,  auf  die  Eigenbewegung  und  Parallaxe,  und  da  man  nur  die  Ränder 
beobachten  kann,  auf  den  Halbmesser  des  Gestirnes  Rücksicht  zu  nehmen.  Ist 
h*  der  scheinbare  Halbmesser  des  Gestirnes,  so  wird,  wenn  der  erste  oder 
zweite  (vorangehende  bezw.  folgende)  Rand  an  einem  östlichen  Seitenfaden  beob- 
achtet wird,  dessen  Distanz  vom  Mittelfaden  /  ist,  der  Mittelpunkt  des  Gestirnes 
vom  Mittelfaden  /ib^'  sein;  die  Beobachtung  des  Randes  an  diesem  Seiten- 
faden ist  daher  identisch  mit  der  Beobachtung  des  Mittelpunktes  an  einem  Faden, 
dessen  Distanz  vom  Mittelfaden  /  zh  A'  ist;  man  hat  daher  in  Formel  (11) 
fdzA'  statt  /  zu  setzen,  wo  das  positive  Zeichen  sich  auf  die  Beobachtung  des 
ersten,    das  negative  auf  die  Beobachtung  des  zweiten  Randes  bezieht    /,  t. 
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8  bedeuten  aber  nunmehr  Stunden winkel  und  Deklination  vom  Beobachtungsort 
aus  gesehen,  während  man  aus  der  Ephemeride  die  geocentrische  Deklination 
entnimmt,  und  zur  Reduction  den  geocentrischen  Stundenwinkel  braucht;  hat 
das  Gestirn  überdiess  eine  Eigenbewegung  entgegengesetzt  der  täglichen  Be- 
wegung, und  ist  diese  X  gleich  der  Bewegung  des  Gestirnes  in  1'  Stern- 
zeit,   ausgedrückt   in  Zeitsecunden,   so   ist   die  Zeit,   welche  das  Gestirn 

s 
braucht,  um  den  geocentrischen  Stundenwinkel  s  zu  durchlaufen  .  > ;  ist  ^a^ 

Aoca 
die  Aenderung  der  Rectascension  des  Gestirnes  in  24^  Sternzeit,  so  ist  X  =  ^^  r^ ; 

in  den  Ephemeriden  findet  man  aber  die  Aenderung  Aa  in  24  Stunden 
mittlerer  Zeit,  und  da  Aa^  =:  da  x  0*9972693  ist,  so  ist: 

0-9972693  . 
X  =     ^g^Q^     Aa  =  (50622988- 10)  Aa. 

Zum  Uebergange  von  den  Grössen  a',  S',  t'  für  einen  Beobachtungsort,  dessen 
geocentrische  Breite  9'  und  dessen  Radiusvector  p  ist,  auf  die  geocentrischen 
Grössen  a,  B,  x  hat  man  (s.  Parallaxe): 

A'  cos  6'  cos  a'  =  A  cos  icosa  —  p  cos  9'  cos  9 
A'  cos  y  sin  dt'  s=  A  cos  B  sin  a  —  ^cos  9'  sin  9 
A'  sin  8'  sss  A  sin  8  —  p  W«  9' 

wo  A  die  geocentrische  Entfernung  des  Himmelskörpers,  A'  seine  Entfernung 
vom  Erdorte  aus,  und  9  die  Sternzeit  der  Beobachtung  ist.  Hieraus  erhält 
man  durch  Multiplikation  der  ersten  beiden  mit  +  sin  (9  —  x),  4-  cos  (9  —  x) 
und  Addition,  für  einen  beliebigen  Winkel  x: 

A'  cos  B*  sin  (t'  —  x)  «=  A  r^x  5  sin  (x  —  x)  4-  p  cos  9'  sin  x. 

Aus  der  Formel 

—  sin{c  -k-f  zt.  U)  =  X»»  n  sin  8'  4-  cos  n  cos  V  sin  (m  —  t'  —  /') 

erhält  man  durch  Multiplikation  mit  A'  und  Ersetzen  der  scheinbaren  Grössen 
durch  die  geocentrischen: 

A'xm(r4-/db^')  = 

=  —  A  xm  «  sinB-^Lcos  n  cosB  sin(^-^t — m)  4-  p  sin^'sin  «  -f-  p  cos^'cos  nsinm=s 
=  —  A  [sin  n sin  B  —  cosncos Bsin{y-\-t-^  m)]  -h  p(xi«  nsin^^ •\-  cos  n  cos ^'sin  m). 

Da  aber 

.     ,       ö(l  —  t^)sin9  ,  acosm 

p  stn  ©'  =    /         ^  === ;    p  cos «  =    .  ^== 

ist,  wenn  9  die  geographische  Breite,  a  und  e  grosse  Halbaxe  und  Excentricität 
des  Erdsphäroides  bedeuten,  so  ist: 

p(xm  n  sint^'-^  cos  n  cos^'sin  m)  »=    .  ={(1~  9,^)sin  nsin^-\-  cosn  sinm  cosJi . 

Aus  dem  Dreiecke  ZPA  (Fig.  281)  folgt  aber 

sin  i  3=  sin  nsin^  -^  cos  n  cos  9  sin  m, 
daher 

AI  •  /       -^_i_  i.f\      Ar               •  fc  .                k   •  /       ^       M       stnt'-^9rstnnstnff 
stnic-f-f  ±h')Ts»^[-' stn  nstnB-i- cos  neos  Bsmiy-k-t — w)]-|-a —  ^. 

Dividirt  man  durch  A,  beachtet  dass  a:Aaji»ic  gleich  dem  Sinus  der 
Aequatoreal-Horizontalparallaxe  ist,  und  vernachlässigt  das  Produkt  e*  sin  n  sin  ic 
und  das  selbst  beim  Monde  für  ein  massig  gut  rectificirtes  Instrument  unmerk- 
liche Produkt  sin i sinn,  so  folgt 
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-r  sin  {c  -f-/  ±  Ä')  «=s  —  fwi «  sin  fi  -^  cos  n  cos  üsin(x  +  t  —  m). 

Identiücirt  man  die  Sinus  der  kleinen  Winkel  mit  den  Bögen,  so  wird  jetzt: 

A' 
"a"  (^  "•■/  =t  ^')  =  —  «  XI»  8  H-  (t  -h  /  —  «i)  ^^x  9. 

Die  Reductionen  auf  den  Mittelfaden  /q,  bezw.  auf  den  Meridian  Tq  sind 
nach  dem  Früheren  /:(!  —  X)  und  t:(1  —  X;,  und  da  flir  /s=a  0  auch  /«O 
wird,  so  ist  für  den  Mittelfaden 

A' 
-^  (r  ±  ^')  =  —  n  sin  Ä  -4-  (t  —  m)  cos  Ä, 

daher  die  Reductionen  t^  und  Xq,  wenn  man  noch  den  geocentrischen  Halb- 
messer A,  also 

A'  A*^ 

-T-  =»  1  —  psinvcos  (9'  —  8);      -^  A'  «  ^ 

einführt,  gegeben  durch: 

/[l  —  p  sin  IC  r^f  (y'  —  S)] 
'•  "  (1  -  X)  ^*.  8 

m -^  nfanig-^ -h  cscci       Asecü 

wobei   in   der   letzten  Formel  noch  das  Glied  ^cos(^'  —  S)*^W»ic  weggelassen 

wurde.  Die  Logarithmen  der  Functionen  -^«=7 : ri — 5\  ^^^^  -^  =  (1  —  X) 

*  1  — pxi«ir^^x(9'  — 8)  ^ 

können  für  den  Mond  tabulirt  werden,  der  zweite  Faktor  direkt  mit  dem  Argu- 
mente Aa.  Hat  man  nur  wenige  Seitenfäden  auf  den  Mittelfaden  zu  reduciren, 
so  wird  man  die  Fadenreduction  nach  der  Formel /^  «=/:  ABcosh  rechnen; 
hat  man  jedoch  eine  grössere  Anzahl  von  Fäden,  und  hat  man  eine  Tafel, 
welche  die  Fadenreductionen  für  die  verschiedenen  Deklinationen  giebt,  so  wird 
man  die  Deklination  8|  nach  der  Formel  cos  ^^1^=^  AB  cos  l  bestimmen  (was 
immer  möglich  ist,  da  logA  zwischen  0*001  und  0007,  logB  aber  zwischen  9991 
und  9*978  variirt)  und  mit  der  Deklination  h^  die  Fadenreduction  aus  der  bezüg- 
lichen Tafel  entnehmen. 

Die  nächste  Aufgabe  ist  nun  die  Bestimmung  der  Zeit,  d.  h.  die  Bestimmung 
der  Uhrkorrection  x'^)\  diese  Aufgabe,  die  gleichzeitig  mit  der  Bestimmung  der 
Instrumentalfehler  /,  ^,  k  gelöst  wird,  kann  deshalb  hier  betrachtet  werden. 

Die  Neigung  wird  durch  das  Niveau  bestimmt,  und  kann  als  bekannt  an- 
gesehen werden.  Der  Collimationsfehler  kann  durch  Beobachten  eines  sehr 
entfernten  terrestrischen  Objectes  in  beiden  Kreislagen  rectificirt,  und  mittels 
eines  Mikrometerfadens  auch  bestimmt  werden  (s.  die  Formeln  IV  und  V)')> 
Aus  Stembeobachtungen  erhält  man  ihn  durch  Beobachtung  desselben  Sternes 
in  beiden  Kreislagen.    Da  nämlich  Cw  —  Co^s^  2  c  ist,  so  folgt  aus  I: 

0  SS  (tf«,  +  ^KW  +  iwj  +  kwK)  —  {uq  -h  Xo  "h  io/-^  kcK)  ±  2c  sec  Ä, 
wo    die    mit   dem  Index  w   bezeichneten  Grössen    sich  auf  Beobachtungen  von 
K.  'W.  (Kreis  West),  die  mit  dem  Index  0  bezeichneten  auf  K.  O.  (Kreis  Ost)  be- 


*)  Ueber  die  Bedeutung  der  Beseichnungen  »Uhrstand«  oder  »Uhrcorrection«  und  »Uhr- 
gang«,  8.  den  Artikel  »Zeitbestimmung«. 

*)  Man  kann  diesen  Mikrometerfaden  auch  cur  Bestimmung  der  Fadendistansen  verwenden, 
und  auf  diese  Art  gleichseitig  den  Wertb  einer  Schraubenrevolution  der  Mikrometerschiaube 
erbalten. 
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ziehen,  und  das  obere  oder  untere  Zeichen  zu  nehmen  ist,  je  nachdem  man  einen 

Stern  in  der  oberen  oder  unteren  Culmination  beobachtet  hat    Aehnliche  Formeln 

folgen  aus  IE  und  m.    Beim  Umlegen  muss  auch   hier  die  möglichste  Sorgfalt 

verwendet  werden;   man  kann  dann  dabei  auf  eine  nahe  völlige  Constanz  des 

Azimutbes  rechnen,    wenn  auch    die  Neigung  kleinen  Schwankungen  ausgesetzt 

sein  sollte;  diese  letzteren  kann  man  bestimmen,  während  J^—  k^^^O  sein  wird; 

aus  diesem  Grunde  ist  die  MAY£R*sche  Formel  hier  vorzuziehen,  da  eine  Aende« 

rang  der  Neigung  selbst  bei  constantem  k  sowohl  m  als  n  beeinflussen  wird. 

Für  diese  Beobachtungen  kann  man  aber  nur  Polsteme  verwenden,    da  die 

Bewegung  der  dem  Aequator  näheren  Sterne  viel  zu  rasch  ist,  um  während  ihrer 

Durchgänge    umlegen  zu  können.     Man  beobachtet  daher  den  Durchgang  eines 

Polstemes  (z.  B.  a  Ursae  minoris  zu  irgend  einer  Tageszeit)  an  einer  Reihe  von 

Fäden,  erhält  dann  durch  Reduction  auf  den  Mittelfaden  die  Uhrzeit  i^  ebenso 

nach  dem  Umlegen  (wobei  aber  zu  beachten  ist,   dass  der  Stern  jetzt  dieselben 

Fäden  wie  früher,  nur  in  umgekehrter  Ordnung  passirt,  weil  die  früher  östlichen 

Fäden    nach    dem  Umlegen    westlich  vom  Mittelfaden  liegen)  die  Zeit  »«;   wird 

diese    wenn  nöthig  wegen  des  Uhrganges  in  der  Zwischenzeit,    welcher  immer 

genähert    bekannt   ist,    conigirt,   so  wird  auch  Xw^=^  x^  anzunehmen  sein,    und 

dann  ist 

r  -  qp  iK««.  -+-/«./)  -  (Uo  +  ioj)]  C0sb.  (16) 

Azimuth  und  Uhrstand  werden  dann  gleichzeitig  aus  zwei  Sternen  bestimmt, 

für  welche  die  Coefficienten  K  möglichst  verschieden  sind.     Man  hat  für 

Zwei  Sterne  in  oberer  Culmination  Ein  Stern  in  oberer,  ein  Stern  in  unterer  Culmination 

wobei  c  an  Stelle  von  c^,  Co  gesetzt  ist,  da  die  Rechtiung  für  beide  Kreislagen 
identisch  wird.  Man  hat  hier  zwei  Gleichungen  mit  zwei  Unbekannten,  aus 
denen  sich  x  und  k  bestimmen  lassen.  Beobachtet  man  eine  grössere  2^hl  von 
Sternen,  so  wird  man  x  und  k  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  er- 
mitteln; erstreckt  sich  die  Beobachtung  über  mehrere  Stunden,  sa  wird  es 
wegen  der  im  Laufe  eines  Tages  immer  stattfindenden .  Drehung  der  Pfeiler 
zweckmässig,  k  ^s^  k^ -^  %t  zm  setzen,  wo  k^  das  Azimuth  für  eine  gewisse  Epoche 
und  wenn  /  in  Stunden  ausgedrückt  ist,  x  die  stündliche  Aenderung  des  Azi- 
muthes  bedeutet.  Ebenso  wird  es  gut,  «  «=  ^^  4-  (/  zu  setzen,  und  \  aus  diesen 
Beobachtungen  selbst  zu  bestimmen,  da  erfahrungsgemäss  der  Gang  der  Uhr  bei 
Tag  und  Nacht  etwas  verschieden  ist;  der  aus  2^itbestimmungen  verschiedener 
Tage^erhaltene  Gang  weicht  daher  in  der  Regel  von  dem  hier  erhaltenen  etwas 
ab,  und  reicht  zur  Reduction  angeschlossener  Beobachtungen  meist  nicht  aus. 
Aus  den  Gleichungen  (17)  folgt: 

>J  =  -^ %r7       bezw.        "- ~     ^       ^ 


J\.0   """  Jx.0  J\.0    ~~   mX.^ 

Die  Sicherheit  der  Azimuthbestimmung  wird  um  so  grösser,  je  grösser  der 
Nenner  ist;  denn  da  k  einen  besimmten  Werth  hat,  so  wird  dann  auch  der 
Zähler  grösser,  d.  h.  der  Unterschied  der  Zeiten  bedeutender,  und  der  Ausdruck 
für  k  immer  weiter  von  dem  Ausdrucke  f  entfernt.    Es  ist  aber 

K^  ^  Ko  =^  cos  ff  {tang  V  ^  tangh)\     Ko  --  KJ  -^^  ^  cosff{tangV  +  4(i^S); 

hieraus  folgt,  dass  es  am  sichersten  ist,  das  Azimuth  aus  Beobachtungen  eines 
Polsternes  in  der  oberen  und  eines  darauf  folgenden  (oder  vorangehenden)  in 
der  unteren  Culmination  zu  bestimmen;  da  aber  wegen  der  langsamen  Bewegung 
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der  Polsteme  die  Uhrzeiten  weniger  sicher  werden,  so  wird  sich  dann  x  nicht 
mit  der  nöthigen  Schärfe  ergeben,  und  man  muss  noch  eine  Reihe  von  Aequator- 
Sternen  zur  Bestimmung  von  x  hinzufügen.  Einige  Aequatorsteme  nebst  einem 
Polstern  in  oberer  oder  unterer  Culmination  giebt  ebenfalls  x  und  k  mit  nöthiger 
Schärfe. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  können  die  Formeln  II  und  III  combinirt  werden. 
Formel  in  giebt  dabei  gleichzeitig  x  und  ri^  wenn  die  Correctionen  wegen  i 
und  e  vorher  berücksichtigt  werden.  Die  Formeln  II  können  nur  verwendet 
werden,  wenn  man  sich  auf  die  Unveränderlichkeit  des  Instrumentes  verlassen 
kann^);  sie  haben  übrigens  den  Nachtheil,  dass  sie  nicht  x  allein,  sondern 
X  '\'  m  geben ;  will  man  den  Uhrstand,  so  muss  man  noch  durch  ein  Nivellement 
i  bestimmen,  dann  erhält  man  aus  i  und  n 

m^=^isecf^  —  n  tang  9 
und  damit  erst  x, 

Beispiel.  1890  März  23  beobachtete  ich  am  4J-- zölligen  REPS0i.D*schen 
Meridiankreise  bei  K.  W.  die  folgenden  Sterne  (in  der  ersten  Columne  der 
Name  des  Sternes,  in  der  zweiten  die  Zahl  der  Fäden,  in  der  dritten  das  Mittel 
der  auf  den  Mittelfaden  reducirten  Durchganp[szeiten;  in  den  beiden  folgenden 
Columnen  die  Instrumentencorrectionen  i  sec  ^  und  c  sec  ^  [c  =s  —  0''1243; 
r^=:  —  0*1382]) 


27  Monocerotis  .     . 

18 

7^56"" 

42'  -723 

-(V-201 

-  01-138 

Br  1147  0.  C.   . 

15 

8 

8 

11-462 

-  0-194 

-  0-575 

ß  Cancri    .     .     . 

11 

8 

13 

1-284 

-  0-192 

-  Ü-140 

12  Sextantis   . 

11 

9 

56 

29-621 

—  0179 

—  0-138 

IC  Leonis    .     . 

10 

9 

56 

42-902 

—  0-179 

-  0-140 

»'  Hydrae 

21 

10 

2 

15104 

-0-177 

-  0-141 

X  Hydrae   .     . 

19 

10 

7 

42-591 

^  0-177 

-  0-141 

g  Leonis 

8 

11 

27 

lC-932 

-0161 

—  0-138 

^  Crateris  .     . 

13 

11 

33 

35-446 

-0161 

—  0-139 

Ude  22585 

13 

11 

57 

35127 

—  0151 

-  0-189 

0  Virginis  .     . 

12 

12 

2 

5-691 

-  0149 

—  0139 

ilf499.     . 

10 

12 

2 

51-264 

—  0-149 

-0-138 

Ist  jcj    der  Uhrstand  um  10^  dO^  Uhrzeit,  E  der  stündliche  Gang,  so  erhält 
man  hieraus  bei  Anwendung  der  HAMSEN'schen  Formel  die  Gleichungen 


X, 


X, 


—  2-555  5  —  1-177 «  =  —  147*807 

—  2-330  e  -h  2-921 «  =  —  146-560 
^  2-283  E  —  0-951 «  =  —  147-732 

—  0-556  5  —  1050«  =  —  147-931 

—  0-555 6  —  0-967  «  =  —  147889 

—  0-462?  -  1-340«  =  —  148000 


jc,  —  0-372  5  —  1-327  «  =  —  148'025 
x^  4-  0-953  5  —  1-160«  =  —  148-119 
*,  4-  1-060  5  —  1-280«  =  -  148-182 
Xi  -h  1-460  e  —  1-290«  «  —  148-245 
x^  4-  1-535?  —  0-955  «  =  —  148-137 
X,  4-  1-548  5  —  1  162«  =  —  148-252 


Vereinigt  man  hier  die  Sterne  zu  5  Gruppen  (Normalorte,  s.  den  Artikel 
iMethode  der  kleinsten  Quadratec)  und  zwar  1)  den  Polstern  für  sich,  2)  die 
ersten  beiden  Zeitsterne,  3)  die  folgenden  vier,  4)  die  nächsten  zwei»  5)  die  letzten 
drei  und  setzt  x^  s=  «^  4-  Ajc,  ^t^  s=  —  ]48''0,   so  erhält  man  die  Gleichungen: 


')  Doch  kann  man  Veränderungen  von  /  und  k  isunerhin  berücksichtigen  (s.  hierüber 
Pttblikitionen  der  ▼.  KuFFNER'schen  Sternwarte,  I.  Bd.,  pag.  61;  ebenso  über  den  Einfloss  der 
Seitenbiegung  und  Elliptidtät  der  Zapfen  auf  die  Zeitbestimmung. 
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A*  —  2-380  e  -h  2-921 «  =  4-  1-440 
A«  —  2-419  E  —  1-064  «  =  4-  0-231 
Ajc  —  0-48G  ?  —  1171  «  ^  -H  0-039 
Ajc  4-  1006  e  —  1-220«  «  —  0-150 
dx  4-  1-514  5  —  1-136  «  =  —  0-212, 

aus  welchen  man  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 

Ajc  =  -h  0^-314 
£=:_.  0-104 
«  =  4-  0-302, 

demnach  den  Uhrstand  x  zu  der  Uhrzeit  / 

«  =  —  147"686  —  0'-1040(/  —  10*-5) 
erhält.  ^  ^ 

Bei  den  Meridiankreisen  hat  man  zur  Prüfung  und  Berichtigung  des  Instru- 
mentes eigene  Meridianzeichen  oder  Miren;  als  solche  kann  man  einen 
weit  entfernten  aber  in  unmittelbarster  Nähe  des  Meridians  gelegenen  Kirch- 
thuroi,  eine  vorhandene  oder  speciell  zu  diesem  Zwecke  errichtete  Pyramide 
u.  s.  w.  verwenden.  Sei  Mn  (Fig.  281)  der  Punkt,  in  welchem  die  Visur  von 
O  aus  gegen  eine  nördlich  gelegene  Mire  den  Himmel  trifft,  und  ist  2|  der  in 
dem  grössten  Kreise  AMn  gelegene  Punkt,  der  am  Himmel  durch  die  Visur 
nach  dem  Mittelfaden  bestimmt  wird,  so  ist  für  K.  W.  ^2,  =  90°  4-  ^  und 
wenn  die  Entfernung  Mn^i  =  fttu  gesetzt  wird  (wobei  der  Index  auf  die  Kreis- 
lage und  n  auf  die  Nordmire  hindeuten  soll),  so  wird  AMm=  90°  4-  ^  —  «f». 
Bezeichnet  man  das  von  Nord  gegen  West  positiv  gezählte  Azimuth  der  Mire 
mit  ^M»  so  ist  AZMn  =  90° -i- k --  An  und  man  erhält  aus  dem  Dreiecke 
AZMnt  wenn  Zn  die  Zenithdistanz  der  Nordmire  bezeichnet: 

sin  (n„  —  c)  =:  cos  %n  sin  i  4-  sin  Zn  cos  i  sin  {An  —  ^). 

I,  Af  c  wieder  als  sehr  klein  vorausgesetzt,  wird  auch  An  klein  sein  müssen, 
wenn  das  Bild  der  Mire  in  der  Nähe  des  Mittelfadens  sein  soll,  und  man  hat 
daher  für  die 

Nordmire,  K.  W.:        n^  —  <:  =  /  cos  Zn  4-  {An  —  ^)  sin  Zn  (18) 

Für  K.  O.  wird  nur  —  r  an  Stelle  von  c  treten,  und  es  ist,  wenn  jetzt  »« 
der  Abstand  des  Mirenbildes  vom  Mittelfaden  ist,  und  das  Azimuth  des  Instru- 
mentes dabei  als  unverändert  vorausgesetzt  wird: 

Nordmire,  K.  O.:        «^  4-  r  ==  /'  cos  Zn  4-  {An  —  ^)  sinzn^  (18') 

Für  eine  Mire  im  Süden  ist,  wenn  ihr  Azimuth,    ebenfalls  von  Süden  gegen 

West  positiv  gezählt,  A^  ist,   für  K.  W.:   AMt  =  90°  4-  r  —  x»  und  der  Winkel 

am  Zenith  90°—  /(  —  As,  demnach,  wenn  z^  die  Zenithdistanz  der  Südmire  ist: 

Südmire,  K.  W.:        x^  —  ^  =  i^  coszt  -h  {As  -¥  k)sinzt  (19) 

Südmire,  K.  O.:  ^^  4-  r  =  i^*  cos  «,  4-  {As  4-  k) sin  Zs.  (19') 

Man  erhält  daher  durch  Beobachtungen  derselben  Mire  in  beiden  Lagen 
des  Femrohres  für  die: 

Nordmire:  ^  =  i  [(«w  —  n^)  —  (/'  —  1")  cos  Zn]\ 

An—  k=^  ^{n^  4-  no) cosec Zn  —  i {i  4-  V)cotangZn  ^     . 

Südmire:  ^  «=  i [(^w  —  Sc)  —  {ii  —  ii) coszs]\  ^     *' 

As-^  k^^{Sw  '\'  So)  cosecZs  —  i (/'i  4-  ^V) ^^^^^ ^n- 
Sind    die   Miren   im    Horizonte   des  Instrumentes,    d.  h.   ist  Zh'=^  tt^=^  90^ 
so   fallen   die    von   der  Neigung   der  Instrumentenaxe  abhängigen  Glieder  weg, 
und  es  wird  für  die 
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Nordmire:        ^  =»  i(«w  —  «^);     -^«  —  ^  =  i(«w  H-  fic)  ^^ 

Südmire:  r  =  J  (x»  —  So)\      As-h  k^  ils„  4-  So).  ^         ^ 

Die  £ntfemuDg  der  Miren  muss,  wenn  das  Bild  derselben  in  der  Fadenebene 
erscheinen   soll,    ausserordentlich   gross  sein;   die  Visur  nach  denselben  streicht 
dann  über  weite  Strecken  des  Erdbodens,  und  in  Folge  der  verschiedenen  Xem- 
peraturen    der    darüber   lagernden  Luft   werden  die  Bilder  der  Miren  in  stetem 
Wallen  begriffen,    oft  ganz  unsichtbar  sein.    Man  zieht  es  daher  vor,   die  Miren 
in    geringerer  Entfernung,    oft   nur  100   bis  200  Meter    weit  anzubringen,    in^obei 
aber  dann  eine  Sammellinse,   deren  Brennweite  gleich  ihrer  Entfernung  von  der 
Mire  in  der  Nähe  des  Femrohres  genügend  fest  auf  isolirten  Pfeilern  angebracht 
werden    muss,    um  die  von  der  Mire  ausgehenden  Strahlen  parallel  zu  machen. 
Als  Mire  wird  dann  am  besten  eine  Platte  angebracht,  in  welcher  sich  ein  kreis- 
rundes Loch    befindet;   bei  Tage   kann  dieselbe  direkt  oder  wenn  nöthig  durch 
einen    hinter    dieselbe  gestellten  Spiegel  reflektirtes  Licht  vom  hellen  Himmels- 
hintergrunde  aussenden,  bei  Nacht  durch  eine  hinter  dieselbe  gestellte  Lampe  er- 
leuchtet  werden.    Rückt   die   Mire    in    die   unmittelbarste   Nähe   der  Collectiv- 
linse,  so  dass  sie  mit  diesem  ein  Femrohr  bildet,  dessen  Objectiv  die  CoUectiv- 
linse  ist,  und  dessen  Fadenkreuz  die  Mire  darstellt,  so  entsteht  der  Collimator. 

Hat  man  zwei  Collimatoren,  die  durch  den  Würfel  des  Fernrohres  bei  ab- 
genommenen Kappen  k  (Tafel  I)  auf  einander  collimirt  werden  können,  so 
dass  ihre  optischen  Axen  parallel  sind,  so  wird  A,  ^=  —  ^»i  Ss  =^1^0° — s^i 
sin  %s  s=  sin  B^t  cos  %,^=^  —  cos  %n  und  man  kann  dann  Azimuth  und  Collimations- 
fehler  ohne  Umlegen  des  Instrumentes  durch  Beobachten  der  beiden  Collimatoren 
bestimmen.    Man  erhält  aus  den  Gleichungen  (18)  und  (19}  bezw.  (18')  und  (19')- 

bei  K.  W.:  ^  =  ^ (««r  -H  x»)  —  \{i  —  i^ cos tn\ 

An  —  k^^i^n^  —  X«) cosec ««  —  i (/ -+-  i^ cotang Zn  -^   . 

bei  K.  O.:  ^  •=  —  i(«^  4- i^) -+- i(/'— «iV^^««; 

An  —  k^=^\(^no  —  Sa) cosec Zn  —  ^ («'  H-  ii) cotang Zn> 

Da  man  übrigens  in  diesem  Ealle  die  optische  Axe  der  Collimatoren  hori- 
zontal   stellt,    also  Zn^=^  Zs  ^=  90^  macht,  so  erhält  man  die  einfachen  Formeln: 

bei  K.  W.:     r  ■=  J(««,  4- x,«,);  An  —  k  ^  i(n„  ^  s„) 

bei  K.  O. :      r  =  —  ^(«^  -+•  s^)]        An  —  k  =  Hn^  —  s^).         ^      ^ 

Die  Azimuthe  As,  An  der  beiden  Miren  können,  wenn  k  durch  Beobachtungen 
von  Polsternen  ermittelt  wurde,  aus  diesen  Formeln  bestimmt  werden^),  und 
dann  kann  k  ohne  Beobachtungen  von  Polstemen  ai^s  Beobachtungen  einer  der 
beiden  Miren  gefunden  werden. 

Nothwendig  sind  noch  einige  Bemerkungen  über  das  Zeichen  der  Abstände 
nw9  nof  Sw9  sy,  dieselben  sind  nach  der  Annahme  positiv,  wenn  die  durch  die 
Richtungen  nach  der  Mire  am  Himmel  bestimmten  Punkte  dem  wesüichen 
Axenende  näher  liegen,  als  die  durch  den  Mittelfaden  bestimmte  Collimations- 
linie.  Hieraus  erhält  man  für  positive  Werthe  von  n,  s:  im  geraden  Femrohr 
erscheint  bei  K.  W.  der  Faden,  bei  K.  O.  das  Bild  der  Mire  auf  der  Seite  des 
Kreisendes;  im  gebrochenen  Femrohr  (für  das  Passageninstrument),  wenn  das 
Ocular  am  Kreisende  der  Axe  angebracht  ist,  bei  K.  W.  das  Bild  der  Mire, 
bei  K.  O.  der  Faden  auf  der  Seite  des  Objectivstutzens.  Man  hat  nun  zu  unter- 
scheiden, ob  die  Lesungen  an  der  Trommel  zu-  oder  abnehmen,  wenn  der  beweg- 


*)  Das  Zeichen   von  An,    Ag   bestimmt   dann    die  Lage;   fllr  westlich   vom  Meridian  ge- 
legene Miren  ergeben  sich  die  Zeichen  positiv. 
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liehe  Faden  sich  vom  Kreisende  wegbewegt,  bezw.  in  der  Richtung  vom  Ob- 
jectiv  gegen  den  Würfel  zu  bewegt.     Sind  die  Lesungen  auf  den  Mittelfaden  F, 

auf  die  beiden  Miren  bei  den  verschiedenen  Lagen  des  Instrumentes  M^^  M^^ 
M^  i  Mf,  und  R  der  Werth  einer  Schraubenrevolution,  so  findet  man  ohne 
Schwierigkeit: 

I.  FUr  das  gerade  Femrohr:         1)  die  Lesungen  wachsen     |    2)  die  Lesungen  nehmen  ab 

bei  der  Bewegung  des  Mikrometerfadens,  vom  Kreisende  weg 

a)  K.  W.  Nordmire: 

b)  K.  W.  Südmire: 

c)  K.  O.  Nordmire: 

d)  K.  O.  Südmire: 

H.  Für d.  gebroch. Femrohr:      1)  die  Lesungen  nehmen  ab     |         2)  die  Lesungen  wachsen 

bei  d.  Bewegung  d.  Mikroraeterfadens  vom  Objectiv  gegen  d.  WUrfel 

(4-)  die  Lesungen  wachsen         \     bei  der  Bewegung  des  Fadens  von  links 


«„  =  R{AC  -  ^  (+) 

«„  =  R{F  -  M:)  (-) 

s„  =  R(Mr  -  F)  (-) 

s„  =  R{F-M:")  (-(-) 

n,  ~  R{F -  M:)  {,-) 

«,  =.  r{m:  -  F)  (+) 

s.=R(,F-  m;)  (+) 

So  =  R{M:  -  F)  (-) 

(20) 


} 


( — )  die  Lesungen  nehmen  ab/  nachrechts. 

Die  Formeln,  welche  zur  Bestimmung  des  Uhrstandes  abgeleitet  wurden, 
können  sofort  auch  verwendet  werden,  um,  wenn  dieser  bekannt  ist,  die  Rect- 
ascensionen  von  beobachteten  Gestirnen  zu  bestimmen.  Man  kann  daher,  indem 
die  Durchgänge  einer  grossen  Zahl  von  Sternen  beobachtet  werden,  eine  Reihe 
derselben,  die  Fundamental-  oder  Anhaltsterne  zur  Bestimmung  des  Uhrstandes  und 
der  Instrumentencorrectionen  verwenden,  und  mit  diesen  dann  die  Rectascensionen 
der  übrigen  Sterne  ermitteln.  In  dieser  Form  sind  die  Beobachtungen  strenge  ge- 
nommen relative  Bestimmungen  oder  Dififerentialbeobachtungen  durch  Anschluss 
an  ein  festes  System,  wofür  gegenwärtig  das  fast  aus  der  ganzen  Menge  des 
vorhandenen  Materiales  abgeleitete  tmittlere  Systeme  von  Auwers  als  Grundlage 
angesehen  werden  kann. 

Um  aber  auch  eine  absolute  Rectascension  zu  bestimmen,  müssen  Sonnen* 
beobachtungen  gemacht  werden,  wovon  ^äter  gesprochen  wird,  und  nebst  den 
Durchgangszeiten  der  Sonne  die  Durchgangszeiten  von  einer  Reihe  von  sogen. 
Fundamentalsternen.  Die  Zahl  der  Sternwarten,  die  sich  mit  derartigen 
Beobachtungen  beschäftigt,  ist  nicht  gar  gross:  Nebst  den  besprochenen,  leicht 
in  Rechnung  zu  ziehenden  Instrumentalfehlern  treten  nämlich  vorhandene,  bisher 
uncontrollirbare  Instrumentalfehler  auf,  die  sich  bis  jetzt  nur  in  systematischen 
Abweichungen  der  Resultate  der  Beobachtungen  verschiedener  Sternwarten 
(der  Sternkataloge;  dasselbe  gilt  natürlich  für  die  Deklinationen)  zeigen.  Daraus 
folgt  die  Noth wendigkeit  der  Vervielfältigung  dieser  Beobachtungen;  da  sie  aber 
an  die  Combination  von  Beobachtungen  der  Sonne  und  einer  Reihe  von  Fixsternen 
gebunden  sind,  so  sind  die  Bedingungen  fUr  die  Anstellung  derselben  ausserordent- 
liche Stabilität  des  Instrumentes,  welche  nur  bei  möglichster  Entfernung  der 
Sternwarte  vom  städtischen  Verkehre  zu  erreichen  ist,  und  hinreichende  Licht- 
stärke des  Femrohres,  damit  die  zu  bestimmenden  Fixsterne  möglichst  durch 
das  ganze  Jahr,  auch  in  der  Nähe  der  Sonne  beobachtet  werden  können. 

Die  Aufgaben,  welche  mit  dem  Kreise  zu  lösen  sind,  sind  wieder  zweierlei: 
1)  absolute,  und  2)  relative  Bestimmungen.  Zu  den  ersteren  gehören:  die  Be- 
stimmung der  Polhöhe,  der  absoluten  Deklinationen  von  Fundamentalstemen 
und  der  Sonne  (und  mit  Hilfe  derselben  der  Lage  des  Frühlingspunktes  und 
der  Schiefe    der  Ekliptik);   relative  Bestimmungen    sind    die  Bestimmungen   der 

VALBHTDin,  Atnonomie.    III.  2 
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DekünatioBen   von  Fixsternen   durch  Anschluss   an  das   gegebene  Fundamental- 
System. 

Auch  hier  kann  man  die  Reductionsmethoden  aus  wenigen  Fundamental- 
formeln ableiten. 

Setzt  man  voraus,  dass  die  Lesungen  am  Kreise  von  0^  bis  360°  wachsen, 
so  wird  dieses  in  der  einen  Kreislage  (K.  L),  für  welche  die  Lesungen  mit  dem 
Index  1  versehen  werden  sollen,  vom  Zenith  gegen  den  Süden  zu,  in  der 
anderen  Kreislage  (K.  II,  d.  i.  K.  O.,  bezw.  K.  W.,  wenn  die  Kreislage  I  K.  W., 
bezw.  K.  O.  bedeutet),  für  welche  der  Index  2  verwendet  werden  soll,  vom 
2^nith  gegen  Norden  stattfinden.  Für  die  Bestimmung  der  Zenithdistanz  aus 
der  Lesung  L  bedarf  man  aber  noch  der  Kenntniss  des  Zenithpunktes  Z  und 
dann  ist: 

für  K.  I;     •  Süd:    «  =  Xj'  —  Zj ;       •  Nord:    «  =  Zj  -  Zj» 

für  K.  n;    •  Süd:    5  =  Z,  —  Z,';       •  Nord:    %  =  Z,«  —  Z,.         ^^^ 

Ist  die  Lesung  fUr  das  Zenith  nahe  0,  so  werden  die  Lesungen  Z^',  Zj" 
zwischen  0  und  90°  (:i=  geringen,  von  der  Abweichung  des  Zenithpunktes  her- 
rührenden Beträgen)  sein,  und  die  Lesungen  Z^"*,  L^*  zwischen  270°  und  360°. 
Die  Lesungen  müssen  selbstverständlich  wegen  Run  (s.  den  Artikel  iNonius 
und  Ablesemikroskop«)  und  wegen  Fxcentricitäts-  und  Theilungsfehler  (s.  diese) 
corrigirt  sein,  während  allerdings  die  Exccntricitäts-  und  die  periodischen  Theilungs- 
fehler, sofern  die  zufälligen  Theilungsfehler  nicht  ermittelt  sind,  sich  aus  dem  Mittel 
von  zwei,  bezw.  vier  Mikroskopen,  wenigstens  in  den  Hauptgliedem  wegheben. 

Mit  diesen  Zenithdistanzen  (welche  daher  bereits  eine,  wenigstens  genäherte 
Berücksichtigung  des  Zenithpunktes  erfordern),  berechnet  man  die  Refraction 
und  Biegung;   sind  diese  r,  bezw./(jv),  so  ist  die  corrigirte  Zenithdistanz 

z^^zjfr  -\-fXzy  (22) 

Ist  8  die  Deklination  des  beobachteten  Objectes,  9  die  Polhöhe  des  Beob- 
achtungsortes, so  hat  man  für 

Obere  Culmination:    •  Süd:  9  =  «^  -|-  6;        •  Nord:  9  =  d  —  «q. 
Untere  Culmination:  <{>  =  180°  —  (6  -h  z^).  ^  ^ 

Hierzu  treten  nun  noch  Reflexionsbeobachtungen.  Man  bestimmt  selbst- 
verständlich nicht  den  Zenithpunkt,  sondern  den  Nadirpunkt,  indem  man  das 
Femrohr  auf  eine  vertical  unter  den  Würfel  gestellte,  horizontale  Fläche  richtet. 
Hierzu  wird  am  besten  eine  Quecksilberoberfläche  verwendet  Um  dieselbe 
möglichst  ruhig  zu  erhalten,  verwendet  man  den  sogen,  angequickten  Horizont. 
Eine  flache  Kupferschale  wird  mit  einigen  Tropfen  Salpetersäure  befeuchtet, 
und  mit  Baumwolle  gut  abgerieben,  und  dann  Quecksilber  aufgegossen,  welches 
eine  ruhige,  horizontale,  spiegelnde  Oberfläche  bildet.  Selbstverständlich  muss 
die  Schale  auf  den  isolirten  Pteilem,  nicht  aber  auf  dem  Fussboden  angebracht 
werden,  wozu  der  Fussboden  zwischen  den  beiden  Pfeilern  eine  hinreichend 
grosse,  durch  einen  Deckel  verschliessbare  Oeflnung  erhält.  Besser  bewährt 
sich  noch  die  Schale  auf  ein  Brett  zu  setzen,  welches  auf  Bolzen,  die  in  die 
Pfeiler  des  Meridiankreises  eingegypst  sind,  unmittelbar  unter  das  nach 
unten  gerichtete  Objectiv  gelegt  wird.  Man  wird  nun  leicht  über  dem 
Fussboden,  am  besten  durch  Schienen  zwischen  den  beiden  isolirten  Pfeilern, 
welche  die  Collimatoren  tragen,  eine  vom  Fussboden  isolirte  Bahn  schafiien 
können,  auf  welcher  ein  Quecksilberhorizont  in  der  Richtung  von  Nord  nach 
Süd  geführt  werden  kann.  Wenn  dieser  dann  in  der  Entfernung  h  tang  t 
(wo  h  der  verticale  Abstand  der  spiegelnden  Fläche  unter  dem  Würfel  ist)  vom 
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Instrumentenmittelpunkte  aufgestellt  ist,  und  das  Fernrohr  auf  denselben  nach 
abwärts  gerichtet  wird,  so  wird  das  von  dem  Horizonte  gespiegelte  Bild  eines 
Sternes  der  Zenithdi&tanz  z  im  Fernrohr  erscheinen^).  Für  das  reflectirte  Bild 
aber  tritt  an  Stelle  des  Zenithpunktes  der  Nadirpunkt  und  man  hat  dann,  wenn 
man  die  Lesungen  mit  A  bezeichnet,  die  also  jetzt  zwischen  90°  und  270°  (:i:  ge- 
ringen Abweichungen)  gelegen  sind: 

fÜrK.  I:    •Süd:  z^N^-^A*;   »Nord:  z^t^Aj^^J^^;   A^i=  180''4- Z- 
fÜrKLU:    •Süd:  ««A/^/NT,;   »Nord:  a  =  i\r^-.A,*;   iV,=  180°-+- Z,>     ^^ 

Die  Refraction  bleibt  für  das  Gestirn  natürlich  dieselbe,  während  das  von 
der  Biegung  abhängige  Glied  in/(180°  —  z)  übergeht.  Führt  nian  die  Formeln 
(23)  in  (21)  und  (21a)  ein,  und  zieht  die  Refraction  und  Biegung  mit  der  Lesung 
zusammen,  so  dass  also 


^i  -+-  r  -h/(*)  =  /;  a;  -  r  -/(180°  -  *)  -  X( 

Z  «  -  r  -/(«)  «  /*  A  *  4-  r  +/(180°  -  *)  «  X  • 

X;—  r  -/(«)«//  A;+  r  4-/(180°-  z)  =  X/ 

Zr  -h  r  -hAz)  «  /,-  A;  —  r  — /(180°  —  «)  «  X  », 


(24) 


so  folgt: 

direktes  BUd:  reflectirtes  Bild: 

K.  I:     »Süd:  «p  =  /; -   Z,  -h  8  9  «  180° 4-  Zj  —  X/ 4-  « 

•  Nord  O.  C:  9  =  /*—  Zj  4-  «  «p  =  180°  4-  Z^  —  X;4-  Ä 

•  Nord  U.  C:  9  =  180° 4-  /*  —  Z.  —  8    9  =  Z.  —  X-  —  8 

(25) 
K.  11:    »Süd:  9=2,-// 4- 8  9  =  180°4- X,'— Z,  4- 8  ^    ^ 

•Nord  O.  C:  9  =  Z,  —  /«4-  8  9  =  180°  4-  X*—  Z,  4-  8 

•  Nord  U.  C:  9  =  180°  4-  Z,  —  /•  —  8    9  =  X»  —  Z,  —  8. 

Der  Einfluss  der  Biegung  wird  hier  nicht  weiter  berücksichtigt:  er  ist  auv 
führlich  in  dem  Artikel  »Biegungc  (s.  L  Bd.,  pag.  576)  behandelt;  es  wurde 
daher  auch  auf  die  Vertauschung  von  Ocular  und  Objectiv,  nicht  weiter 
Rücksicht  genommen.  Die  Refraction  kann  direkt  berechnet,  und  mit  der 
Lesung  vertitiigt  werden;  hierzu  bedarf  man  nicht  einmal  der  Formelri  (24); 
man  sieht,  dass  die  Refractionen  zu  den  Lesungen  im  ersten  und  dritten  Qua- 
dranten iu  addireiS,  von  den  Lesung<5n  im  zweiten  und  vierten  Quadranten  zu 
scbtrahiren  sind,  womit  man  sofort  auf  die  Gruildgleichungen  (25)  kommt. 

Für  absolute  Bestimmungen  ist  nun  das  Folgende  zu  erwähnen:  Jede  eih- 
zeln^  Beobachtung  giebt,  wenn  der  Zenithpunkt  bekannt  ist,  eine  der  beiden 
Grössen  9  öder  8,  wenn  die  andere  bekannt  ist.  Die  Corobinatioii  zweier 
Gleichungen,  fUr  welche  8  in  den  entsprechendeil  Gleichungen  das  entgegen- 
gesetzte Zeichen  hat,  gestattet  die  Bestimmung  von  9  und  8.  Man  kann  hierzu 
die  Beobachtungen  von  Circumpolarstemen  in  der  oberen  und  unteren  Culmi- 
nation,  am  bequemsten  in  deiselben  Kreislage,  heranziehen.  Verwendet  man 
Beobachtungen  von  direkten  und  reflectirten  Bildern,  so  fällt  dabei  das  Zenith 
heraus.  Man  erhält  z.  B.  für  unmittelbar  aufeinander  folgende  Beobachtungen 
im  direkten  und  reflectirten  Bilde  eines  nicht  allzu  weit  vom  Pole  entfernten 
Sternes,  z.  B.  in  Kreislage  I  (wobei  der  Index  n  als  selbstverständlich  weg- 
gelassen ist): 


*)  Fllr  Ycrschiedetie  Zenitbdistaoun  kann  man  hiernach  leicht  den  Ort  des  Horizontes  auf 
der  Schienenbahn  anzeigen. 


Ji* 


so  Meridiankreis. 

für  O.  C:    9  =  ^{1^  —  x^  )  H-  5  —  90° 

für  U.  C:    9  =  J^//  —  X^')  —  6  4-  90° 
und  daraus: 

Kennt  man  die  Polhöhe,  so  giebt  jede  beobachtete  Zenithdistanz  im  Verein 
mit  dem  Zenithpunkt  die  Deklination;  für  Sterne,  die  südlich  vom  Zenith  culmi- 
niren,  hat  man,  wenn  man  direkt  und  reflecdrt  beobachtet: 

K.  I:      T  =  90°~K^,-/,)4-8 

K.  II:    «p  =  90°  — K/,  -  Xj)H-8.  ^^""^ 

Diese  Beobachtungen  werden  besonders  wichtig  für  Deklinationsbestimmungen 
der  Sonne,  aus  welchen  man  absolute  Rectascensionen,  sowie  auch  die  Schiefe 
der  Ekliptik  erhalten  kann.  Ist  nämlich  A  die  Rectascension,  £>  die  Deklination 
der  Sonne,  s  die  Schiefe  der  Ekliptik,  so  ist: 

sin  A  tang  e  =  tang  D, 

In  der  Nähe  der  Solstitien,  wo  A  nahe  90°  und  D  nahe  seinem  Maximum 
ist,  werden  sich  sowohl  sin  A,  als  auch  /ang  D  nur  wenig  ändern ;  es  wird  daher 
A  nicht  aus  D  bestimmt  werden  können,  wohl  aber  tang  z.  In  der  Nähe  der 
Aequinoctien  hingegen  ändern  sich  A  und  D  ziemlich  rasch,  und  man  wird 
daher  aus  der  Beobachtung  der  Deklination  der  Sonne  ihre  Rectascensionen  er- 
halten, wenn  e  bekannt  ist,  und  durch  Anschluss  von  Fundamentalstemen 
deren  Rectascensionen.  Man  erhält  übrigens  aus  genäherten  Werthen  von  e,  A 
und  D,  wenn  man 

A^A^-^-  ^A,    s  =  Co  -h  As,    Z>  =  Z>o  -h  M? 

setzt,  wobei  die  Correction  ^A  ebenso  wie  Ae  als  constant  angesehen  werden 
kann,  da  sie  die  constante  Correction  des  Frühlingsäquinoctiums  darstellt,  und 
die  Incremente  als  genügend  klein  vorausgesetzt  werden  können,  um  die 
Aenderungen  als  differentiell  anzusehen: 

cos  A  tang t^A  4-  sin  A  sec^  eAs  —  sec^  D^D  =  tang D^  —  sin  A^tangz^,    (27) 

Der  Coöfficient    von  ^A  wird  am  grössten  für  ^  ==  0,  und  verschwindet  für 

A  s=  90°»  woraus  w  ieder  folgt,  dass  die  Rectascensionen  sich  aus  Beobachtungen 

von    Sonnendeklinationen     in    den    Solstitien   nicht  bestimmen    lassen;     ebenso 

folgt,    dass    für   ^  s=  0,    also   in    den   Aequinoctien   sich    As   nicht   bestimmen 

lässt.    Beobachtungen   in    der  Nähe   der  Solstitien    geben  Gleichungen   von  der 

Form 

(ai)A^-h  ^jAe-H  ^iAZ>  =  «i;  (28a) 

Beobachtungen  in  der  Nähe  der  Aequinoctien  Gleichungen  der  Form: 

«,Ai4  4- (^,)As4- <:8AZ>  =  «„  (28b) 

wobei  die  Coefiicienten  (Aj),  (^,)  sehr  nahe  Null  sind.  Gerade  zu  den  Zeiten 
aber,  in  denen  die  Bestimmung  der  Unbekannten  am  sichersten  ist,  wird  natür- 
lich auch  ein  Fehler  AZ>  den  grössten  Einfluss  üben.  Man  muss  daher  auf  eine 
möglichst  sorgfaltige  Bestimmung  der  Zenithdistanzen  sehen.  Zufallige  Fehler 
in  den  Lesungen  (jede  Beobachtung  setzt  sich  aus  zwei  T^esungen  zusammen, 
entweder  direkte  Beobachtung  und  Nadirbestimmung  oder  direkte  und  reflectirte 
Beobachtung)  können  durch  Vermehrung  der  Beobachtungen  n^öglichst  unschäd- 
lich gemacht  werden.  Ein  stets  constant  bleibender  Fehler  aber  entsteht,  wenn 
die    Polhöhe    nicht    genügend   genau   bekannt   ist.      Nach    Gleichung    (26)    ist 

nämlich 

A2>  =  A9, 
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und  da  die  Coefficienten  c^  und  r,  gleich  sec^  D  sind,  so  wird  dieser  Fehler 
der  Poihöhe  stets  etwas  vergrössert  auftreten.  Diese  Coefficienten  variiren  im 
Laufe  eines  Jahres  zwischen  1*000  und  11 88,  sind  also  nur  geringen  Ver- 
änderungen unterworfen;  aus  Beobachtungen  in  der  unmittelbarsten  Nähe  der 
Solstitien  zur  Bestimmung  von  Ae  und  ebenso  aus  Beobachtungen  in  der 
unmittelbarsten  Nähe  der  Aequinoctien  zur  Bestimmung  von  ^A  lässt  sich  daher 
A9  nicht  bestimmen,  wohl  aber  fallt  dieser  constante  Fehler  weg,  wenn  man 
die  Beobachtungen  auf  beide  Aequinoctien,  bezw.  Solstitien  vertheilt;  denn 
man  hat' 

für  das  Sommersolstitium:  r\LA  -h  (1  —  t)')  sec^  eÄe  —  (1  -|-  V')^?      =  ^\ 

für  das  Wintersolstitium :  "hx^^  —(1  —  T)i')^^^*eAe  —  (1  -hrj/'^A^«  m^' 

für  das  Frtihlingsäquinoctium:       (1  —  ^)  tang  t^A  4-  ^z' Ae  —  (1  -H  4^") ^9    =  «1 
für  das  Herbstäquinoctium:      —  (1— -  ^/jÄr«^  sA^-h  fJj'Ae— (1  •i'^^")^ff  =«i'i 

wobei  die  t),  t)'  .  .  .  ^,  ^'  kleine,  für  die  Epochen  selbst  verschwindende  Grössen 
sind.  Will  man  A9  nicht  bestimmen,  so  genügt  es,  die  Beobachtungen  symme- 
trisch zu  beiden  Seiten  anzuordnen,  also  z.  B.  ebenso  lange  vor  dem  Frühlings- 
äquinoctium,  wie  nach  dem  Herbstäquinoctium  u.  s.  w.  zu  beobachten,  weil 
dann  die  Coefficienten  ^j,  bezw.  a^  für  A^  nahe  =  180°  —  A^  wenigstens  sehr 
nahe  gleiche,  aber  entgegengesetzte  Wer^e  erhalten.  Aus  Beobachtungen,  die 
sich  über  einen  langen  Zeitraum  gleichmässig  vertheilen,  kann  man  aber  sowohl 
^A  und  Ae,  als  auch  A7  bestimmen,  wobei  aber  zu  bemerken  ist,  dass  man 
die  Secularänderung  der  Schiefe  ebenso  wie  die  Präcession  und  Nutation^)  bei 
der  Berechnung  der  rechten  Seiten  sofort  berücksichtigen  muss,  wenn  die  drei  zu 
bestimmenden  Correctionen  während  des  ganzen  Zeitraumes  der  Beobachtungen 
als  constant  angesehen  werden  sollen. 

Für  relative  Bestimmungen  kürzt  man  die  Rechnung  etwas  ab,  wenn  man 
die  constante  Lesung  für  das  Zenith  mit  der  Polhöhe  verbindet,  und  so  eine 
wegen  Zenithpunkt  corrigirte  Polhöhe,  den  sogen.  Polpunkt  oder  Aequator- 
punkt  ableitet.  Schreibt  man  nämlich  die  Formeln  für  Beobachtungen  im 
direkten  Bilde  (relative  Deklinationsbestimmungen  wird  man  wohl  nie  im  reflec- 
tirten  Bilde  vornehmen): 

K.  I:     •  Süd:    8  =  /j'  —  (9  +  ZJ  «  Z^*  —  <p^ 

u.  s.  w.«  so  sieht  man,    dass  man  die  Deklination  erhalten  kann,    wenn  man  zu 

den  Lesungen    die    wegen  Zenithpunkt    corrigirte  Polhöhe  90  verwendet.     Diese 

selbst    leitet  sich  aber  aus  dem  System  der  Fundamentalsterne  mittels  der  ganz 

gleichen  Formeln 

<p  -H  Zj  =  <po  =  /,'  —  6 

u.  s.  w.  ab. 

Die  Gleichungen  (25)  gelten  für  die  wahren  Zenithdistanzen  und  die  wahren 
Deklinationen  oder  aber  für  die  abgelesenen  Zenithdistanzen,  und  die  daraus 
folgenden  Deklinationen.  Wird  aber  das  Gestirn  nicht  am  Mittelfaden  ein- 
gestellt, so  kann  die  abgelesene  Zenithdistanz  fehlerhaft  sein,  und  zwar  sowohl 
aus  dem  Grunde,  weil  der  Horizontalfaden  einen  grössten  Kreis  am  Himmel 
darstellt,  während  die  Gestirne  kleine  Kreise  (Parallelkreise)  beschreiben,  die 
den  Horizontalfaden  im  Meridian  berühren;  femer  aber  auch,  weil  der  Horizontal- 
faden mit  dem  Meridian  einen  von  90°  verschiedenen  Winkel  einschliessen 
kann.    Sei  in  Fig.  281  99'  ein  Seitenfaden  im  östlichen  Abstände/;  am  Horizontal- 


^)  Ueber    die   Bestimmung    der   Constanten    der   Präcession    und  Nutation    s.    die    betr. 
Artikel. 
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faden  2<j,  der  mit  dem  Deklinationskreise  IPden  Winkel  90° -h  /  cinschliesst, 
wird  ein  Stern  a  beobachtet.  Fällt  der  durch  2  und  A  gelegte  grösste  Kreis  mit 
AP  zusammen,  so  wird  am  Rreuzungspunkte  1  des  Mittelfadens  und  Horizontal- 
fadens ein  Punkt  /^  erscheinen,  für  welchen  AJP=  90°  4-  c,  demnach  PF'  =s  c  -^  n 
ist.  Am  Kreise  macht  man  die  dem  Pole  P  entsprechende  Lesung,  und  der 
Einstellung  auf  den  Stern  2  entspricht  eine  Drehung  von  AP  um  den  Winkel 
PAl  =  90°  —  V,  wobei  6'  die  durch  die  Lesung  am  Kreise  erhaltene  Dekli- 
nation des  Sternes  ist;  die  wahre  Deklination  d  folgt  aus  /^  =  90°  —  S.  Nun 
hat  man  aus  dem  Dreiecke  PZA  mit  den  aus  der  Figur  folgenden  Be- 
zeichnungen 

sin  9  =  sin  n  sin  i  -h  cos  n  cos  isin  f ' 
uncl  daraus 

^'  —  f  s  ^tangff{sin^^n'\' sin'^^i)  —  ^ sec ^ sin \i sin \n. 

Dieser  Unterschie4  wird  demnach^  da  die  Instrumentalcorrectionen  sehr 
klein  sind,  und  von  den  Faktoren  keiner  besonders  gross  werden  kann,  gleich 
Null,  und  da  ZAa  gleich  der  abgelesenen  Zenithdistanz  z  ist,  so  wird  in  der 
Gleichung  ^ '  —  d'  s=  0  oder  wegen  9  =:  9'  auch  in  der  Gleichung 

V  die  ^os  z,  d.  i.  aus  Z^,  Z^  und  X^,  X,  abgeleitete  Deklination  sein,  und  man 
hat   aus  V   den  Werth   von   d   zu   bestimmen.    Setzt   man  £9  «s  y,   qAI  =»  w, 

so  wird:  -  /        ^  .  •  r 

—  xifi(^  -f- /)  =  —  sin  c  cosy  —  cos  c  smy  cosj  ^^. 

.  sinj  ^^^ 

Aus  der  ersten  Gleichung  folgt 

sin  (c  -h  f)  ^  sin  (c  -h  y)  —  2  cos  c  siny  sin^  ^/, 
daher 

^w^Cy  — /)  =  —  iangfsin'^^J. 

Es   ist   daher  y   sehr   nahe   gleich/,    und  man  kann  in  der  Gleichung  für 

sin{c  -\-f)  rechts  cosy  durch  cosf  ersetzen;   dann  wird,  wenn  links  sin[c  -t-/") 

aufgelöst  wird: 

sinf  a=s  siny  cosJ, 

folglich,  wenn  in  der  zweiten  Gleichung  cos{c  -\-f)  durch  cosf  ersetzt  wird, 

sin  w  ^  tangftangj  oder  w  ^=^ftangj.  (30) 

Aus  dem  Dreiecke  APa  folgt 

sin  Ä  =»  —  sinn  sin  (<r  -4-/)  -h  cos  n  cos  (c  -\-f)sin  (6'  —  w) 
cos  8  sin  (t  -+-  /  —  ««)=-+-  cos  n  sin  {c  4-/)  -t-  sin  n  cos  {c  -+-/)  sin  (9'  —  w) 
cos  dcos{x  -i- 1  —  »1)  =s  cos  (c  4-/)  cos  (8'  —  w) 

oder,  wenn  sin  n  ^=s  0,  cosn  =  l  gesetzt  wird : 

sind  =  cos (c  -*-/) sin (V  —  w) 
cos  hcos(x  -k- 1  —  »1)  =  cos  (c  -h/)  cos(B'  —  w), 

demnach,  wenn  die  erste  Gleichung  mit  — cos  (B*  —  w),  die  zweite  mit 
4-  sin(fi]  —  w)  multiplicirt  und  die  Produkte  addii;t  werden: 

sin(fi' — w — d)^=  sin(fi'  ^w)cos,{V  ^w)cos(c-^/)sec(t-{'X — «i)[l  — ^j(/-f-T-->»)] 

e=  J/Vi  2(9' —  w)  cos  (c  4-/)  scc (/  4-  T  —  «f)  sin^  J-  (/  4-  t  —  w) 

oder  ds^  cos{c  4-/)  =:  1  g^set^i^t  w^^rdea.  kann,  und  rechts  w  gegenüber  8'  ver- 
na;ChJlä3sigt,  linkS;  d^r  Winkel  mit  dem  9ogen.  vertauscht  werden  darf: 

8  =  8'-  ^^'^^*ily  """"^  sec{/  4-  T  -  «)  '^sin  88'  -ftmgj.       (31) 
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Für  Stcrae  mit  Deklinationen  unter  etwa  75  ^  wird  man  hierfür 

^«y-^     ^^^|M     ^   x/«2y-//gfy/c=a'-^  ^^.^.r'tangV^ftangJ  (31a) 

setzen  können,  wobei  r  gegenüber  /  auch  noch  vernachlässigt  werden  darf. 

Diese  Gleichung  gilt  für  Beobachtungen  bei  K.  W.,  O.  C  Legt  man  das 
Femrohr  um,  und  schlägt  es  wieder  auf  die  Südseite,  so  wird  der  Horizontal* 
faden  wieder  die  Richtung  Sor  haben;  die  Ordnung  der  Fäden  hat  sich  aber 
umgekehrt,  und  in  die  Reduction  t  tritt  nun  —  ^  an  Stelle  von  +  c\  nimmt 
man  aber  /  und  x  positiv,  wenn  die  Reduction  vom  Seitenfaden  auf  den  Mittel- 
faden und  von  diesem  auf  den  Meridian  positiv  sind,  so  bleibt  die  Correction 
wieder  dieselbe  und  Formel  (31)  auch  für  K.  O.  giltig.  Man  sieht  aber  sofort, 
dass  diese  auch  für  untere  Culminationen  gilt,  wenn  nur  x,  /  und  /  in  dem- 
selben Sinne  positiv  gezählt  werden. 

Um  die  Deklinationen  bezw.  den  Aequatorpunkt  direkt  aus  den  Lesungen 
zu  erhalten,  kann  d'  =  S  -h  C,  wo,  wenn  /  in  Zeitsecunden  ausgedrückt  wird 

^^^arc  1"  'Ptang  6'  -^ftangj)  log  ^  arc  1"  =  6-7367—10. 

in  die  Gleichungen  (25)  substituirt  werden;  dann  sieht  man,  dass  an  Stelle  von 
/|,  /),  Xj,  Xj  die  wegen  Einstellung  am  Seitenfaden  corrigirten  Lesungen  treten: 

im  direkten  Bilde  im  reflectirten  BUde 

/i  -f-  C  Xi  —  c 

/i  —  C  X,  -h  C  ,g^j 

/,  —  C  X, -hC 

•  ä   "T"    C^  Aa   "^    Ol 

Da  in  den  Gleichungen  (25)  für  zwei  unmittelbar  aufeinander  folgende  Ein- 
stellungen desselben  Sternes  an  verschiedenen  Stellen  des  Horizontalfadens 
Zj,  Z),  8,  r  und  die  Biegung  dieselben  Werthe  haben,  so  wird  /it  C,  wenn  / 
wegen  Run  corrigirt  ist,  conslant  sein  müssen;  bringt  man  auch  die  Correction 

^  arc  V^ f^  fang  V   direkt   an   die  Lesung  an,   so  hat  man  für  jede  Einstellung 

eine  Gleichung: 

l  -^ftang  /  ^=s  a. 

und  für  eine  Reihe  von  weiteren  Einstellungen  an  anderen  Punkten  des  Hori- 
zontalfadens 

l^-^f^tangj^a 

aus  denen  man  die  Werthe  von  iangj  bestimmen  kann.  Am  besten  eignen  sich 
hierzu  wegen  ihres  langsamen  Ganges  Polsteme,  weil  man  an  denselben  eine 
Reihe  von  Einstellungen  machen  kann. 

Befindet  sich  nebst  dem  festen  Fadennetz  auch  noch  ein  beweglicher  Hori- 
zontalfaden in  dem  Femrohre,  und  wird  der  Stern  an  diesem  eingestellt,  so  be- 
darf die  am  Kreise  gemachte  Lesung  noch  einer  Correction.  Sei  die  Lesung 
an  der  Schraube  für  die  Coincidenz  des  festen  und  beweglichen  Horizontal- 
fadens ^0,  und  die  Bezifferung  der  Schraube  so,  dass  wachsende  Lesungen  an 
der  Schraube  auch  wachsenden  Lesungen  am  Kreise  entsprechen,  d.  h.  dass 
die  Einstellungen  eines  Punktes  am  Himmel  auf  den  beweglichen  Faden  eine 
kleinere  Lesung  am  Kreise  ergeben  wtirden,  wenn  die  Lesung  F  an  der  Schraube 


^«  ^'  ^=   {  u."  c 

beiK.n:{  2;c" 
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grösser  ist  als  F^^,  so  ist  in  allen  Fällen  (K.  I  und  11,  Stern  Nord  und  Süd)  zur 
Kreislesung  die  Correction 

im  direkten  Bilde:        4-  {F  —  F^)R  \  ^^.  ,^,    . 

im  reflectirten  Bilde:     -  {F ^  F.)R  ]   ""  ^^^''^°-  ^^^^^ 

Entspricht  hingegen  der  Einstellung  eines  Punktes  am  Himmel  auf  den  be- 
weglichen Faden  eine  grössere  Lesung  am  Kreise,  wenn  F  grösser  als  F^  ist 
so  sind  die  Correctionen 

im  direkten  Bilde:         —  (jr».  /?  )^  ^ 

im  reflectirten  Bilde:     -h  (/?  -  F,)R  ]  ^"  *^^''^°-  ^^^^ 

Durch  eine  einmalige  Einstellung  des  festen  und  beweglichen  Fadens  auf 
einen  Horizontalfaden  des  Collimators  kann  man  übrigens  den  Sinn  der  Correction 
ein-  für  allemal  feststellen. 

Den  Werth  der  Schraubenrevolution  R  kann  man  auf  einfache  Art  erhalten. 
Sind  mehrere  feste  oder  mehrere  bewegliche  Fäden  vorhanden,  so  kann  man 
das  Intervall  derselben  durch  Einstellung  eines  jeden  auf  einen  festen  Punkt, 
z.  B.  auf  einen  Collimatorfaden  und  Ablesen  des  Kreises,  und  auch  mittels  der 
Schraube  messen;  ebenso  können  Distanzen  von  Fäden  im  Collimator,  sowie 
auch  die  Deklinationsdifferenz  von  Sternen  am  Kreise  und  mit  der  Schraube  be- 
stimmt, zur  Bestimmung  der  Schraubenrevolution  dienen. 

Man  kann  die  Collimatoren  auch  dazu  verwenden,  den  Nullpunkt  des  Kreises 
zu  bestimmen;  d.  h.  man  ermittelt  statt  des  Nadirpunktes  die  Lesung  im  Hori- 
zonte und  verwendet  diese  zur  Reduction  (vergl.  auch  den  Artikel  »Biegungc). 
Da  jedoch  hierzu  die  Collimatoren  genau  horizontal  stehen  müssen,  bezw.  die 
Abweichung  durch  eine  Libelle  bestimmt  werden  muss,  während  die  Horizontal- 
Stellung  des  Quecksilberhorizontes  sich  von  selbst  regulirt,  so  ist  wohl  die  Nadir- 
punktsbestimmung vorzuziehen. 

Hierzu  wird  das  Fernrohr  vertical,  mit  dem  Objectiv  nach  unten  gestellt, 
so  dass  man  von  dem  Quecksilberhorizont  ein  Spiegelbild  der  Fäden  erhält; 
zu  diesem  Zwecke  aber  muss  Licht  vom  Ocular  aus  auf  den  Horizont  geworfen 
werden;  dazu  setzt  man  auf  das  Ocular  ein  gegen  den  Horizont  um  nahe  45° 
geneigtes^)  Glasplättchen,  durch  welches  hindurch  man  ungehindert  ins  Ocular 
sehen  kann,  welches  aber  auch  Licht  von  einer  seitlich  gehaltenen  I^mpe  (bezw. 
durch  die  Spiegel  y^  y\  Tafel  I)  parallel  zur  Fernrohraxe  nach  abwärts  wirft. 
Die  Fäden  erscheinen  dabei  stets  dunkel  auf  hellem  Grunde,  weil  das  ge- 
spiegelte Bild  dadurch  entsteht,  dass  sich  die  aufgezogenen  Fäden  hindernd  in 
das,  durch  die  Fernrohraxe  geworfene  Strahlenbündel  einschieben. 

Selbstverständlich  erscheinen  in  diesem  Falle  auch  die  Spiegelbilder  der 
Verticalfäden,  und  man  kann  diese  zur  Bestimmung  des  CoUimationsfehlers  be- 
nutzen. Zur  Ableitung  der  Formeln  kann  man  die  Vertikale  als  eine  entfernte 
Mire  in  der  Zenithdistanz  *«  =  «,  =  180°  betrachten,  wofUr  die  Formeln  (18) 
und  (19)  für  Nord-  und  Südmire  (wegen  des  Wegfallens  von  k)  identisch  werden. 
Ist  dann  die  Entfernung  des  Mittelfadens  von  der  Verticalen  ^4,  bei  K.  W.  und 
^lo  bei  K.  O.,  so  erhält  man  aus  diesen  Formeln  sofort 

^•  — /  =  i4;     ^4-/'  =  — i4,  (35) 

von  denen  jede  einzelne  für  sich  den  Werth  von  c  giebt,  wenn  mit  dem  Niveau 
die  wahren,  wegen  Zapfenungleichheit  corrigirten  Neigungen  i,  V  bestimmt  sind. 


')  Dasselbe  wird  so  gedreht,  dass  man  die  mögliebst  günstige  Beleuchtung  erhält. 
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Man  kann  aber  hierbei  nicht  die  Verticallinie  selbst  beobachten,  sondern  das 
reflectirte  Bild  der  Fäden,  welches  indessen,  da  es  auf  derselben  Seite  des  Mittel- 
fadens liegt,  wie  der  Punkt,  in  welchem  die  Verticale  die  Fadenebene  schneidet, 
das  Zeichen  von  4i»  h  nicht  ändert.  Nur  erhält  man  durch  Messung  der 
Distanz  des  Mittelfadens  (Lesung  F)  von  seinem  Bilde  (Lesung  F^t  bezw.  F^ 
nicht  ^4fi  \h%  sondern  sofort  das  doppelte  dieser  Distanzen  4,,  4.  Man  hat 
daher,  wenn  man  das  Schema  (20)  iür  das  gerade  Femrohr  hierher  überträgt, 
wenn   die  Lesungen   an  der  Schraube  bei  der  Bewegung  des  Mikrometerfadens 

vom  Kreisende  weg 

1)  wachsen 

bei  K.  W.:    /«,  =  {,F^  —  F)R 
bei  K.  O.:     lo^{F—  Fo)R 


2)  abnehmen 


Die  Messung  geschieht  dabei  so,  dass  man  den  beweglichen  Faden  erst  auf 
eine  Seite,  dann  auf  die  andere  Seite  des  Mittelfadens  (und  ebenso  für  das  Bild 
desselben)  bringt,  so  dass  nur  eine  feine  Lichtlinie  zwischen  beiden  bleibt;  oder 
wenn  man  den  beweglichen  Doppelfaden  ganz,  oder  nur  einen  Faden  desselben 
zur  einen  und  dann  zur  anderen  Seite  des  Mittelfadens  bringt,  so  dass  man  vier 
in  gleichen  Entfernungen  befindliche  Linien  sieht;  das  Mittel  aus  den  Lesungen 
bei  symmetrischen  Stellungen  des  beweglichen  Fadens,  welche  sich  bei  Doppel- 
f^den  sehr  scharf  schätzen  lassen,  giebt  die  Lesung  F,  bezw.  F^,  F^  Da  bei 
allen  solchen  Einstellungen  oft  starke  persönliche  Fehler  auftreten,  so  empfiehlt 
es  sich,  die  Messungen  nach  Aufsetzung  eines  Prismas  auf  das  Ocular  zu 
wiederholen,  indem  hierdurch  die  gleich  zu  schätzenden  Zwischenräume  rechts 
und  links,  bezw.  oben  und  unten  vertauscht  werden. 

Hat  das  Gestirn  eine  Scheibe,  so  wird  man  unter  Benutzung  des  horizontalen 
Doppelfadens  die  Einstellung  so  machen,  dass  das  Gestirn  zwischen  beiden  Fäden 
hinläuft,  wobei  oben  und  unten  gleiche  Zwischenräume  zwischen  Faden  und 
Rand  bleiben,  oder  wobei  über  und  unter  dem  oberen  und  unteren  Faden 
gleiche  Segmente  der  Scheibe  erscheinen.  Ist  die  Scheibe  zu  gross,  so  dass  eine 
solche  Einstellungsart  nicht  möglich  ist,  so  muss  man  den  Faden  tangential  an 
den  Rand  der  Scheibe  einstellen.  Da  die  als  Scheiben  gesehenen  Gestirne  aber 
in  einer  messbaren  Entfernung  sind,  so  muss  auch  ihre  Parallaxe  berücksichtigt 
werden.  Ist  a  der  Berührungspunkt  des  Randes  mit  dem  Horizontalfaden,  ein- 
gestellt in  der  Entfernung  /  vom  Mittelfaden,  und  Q  der  Mittelpunkt  des 
Gestirnes,  so  ist  PQ  =  90®  —  d  und  Pa  =  90®  —  d  ip  ^',  wo  das  obere  oder 
untere  Zeichen  gilt,  je  nachdem  man  den  oberen  oder  unteren  Rand  beobachtet 
hat.    Dann  erhält  man  aus  dem  Dreiecke  AoP  die  Gleichungen: 

C0S{C  '^/)C05(fi—  w)=  €os(fi  dt.  K)cos{t  4-  T  —  »f) 

cos  (c  H-/)  sin  {V  —  a^)  =  sin  (8  ±  ä')  cos  n  4-  cos  (8  ±  U)  sin  nsin(f  -{-  x  —  «). 

Um    von    der  scheinbaren  Deklination  S  auf  die  geocentrische  89  überzu- 
gehen, hat  man  wieder 

£L'sin  (8  ±A*)^1  sin  (80  ±  A')  —  P  ^'«  (?'  ^  ^') 

ü'cos  («  ±  ^')  =  A  cos  (80  ±  ^')  —  P  ^^s  (<p'  ±  A') 
und  damit 

Äw(f  (8'—  w)tfw(/4-T— «)a=Ai«^(8  ±1  h>)cos  n-i-  sinn  sin{f  4-  t  —  m) 

sin(fiadch*) — psin'Ksin('io*±:A*)  .       .  ,. 

=s  — ;  "  .   .,: — s— : y.,     '  cos n 4- smnstnit-^ x— w). 

cos{fi^^±h*)—pstn'KCOs{f^*'±ih*)  ^  ' 


36  Methode  der  kleinsten  Quadrate. 

Setzt  man  hier  ^^5 «  =  1,  sinn  =:  n,  /  4-  t  —  m=^  x,  so  wird 
5«r  (8^,  i:  A')  —  p  sin  n  sin  (9'  di  A')  = 

=  [^^s  (8q  d:  ^')  —  p  j/«  IC  cos  (9'  it  ^')]  [Ai«^  (d*  —  w)  ^^J  ä  —  «  jt«  *] 
««  (d^  d=  ^')  —  r^5  (Bq  dt  h*)  lang  {fi*  —  w)  ^  psinn  sin  (^'  dt  h*)  — 

—  ^sintzcosOf*  de  A*)tang(B'  — r  w)  — 

—2  Amg(j^'—w)sin^ix[cüs(BQ"h^')--psin  tc  cüs(<f*±:A*)]^n  sin  x  cos{I^QdtA') 

und  wenn  die  Produkte  simtsin^^x  und  nsinx  vernachlässigt  werden: 

sin{df^±A''^B*'hw)r=^sin'Ksin(ff'±:A*-^H'-t'W)^2sin(B'^w)cos{BQ±:A')sin^ix 

oder  mit  Vernachlässigungen  derselben  Ordnung 

sin  {Bq  ±  ^'  —  ä'  -h  o/)  =  p  sin  ic  sin  (9*  ±  A'  —  d)  —  sin  2d  w«*  ^  *. 

Setzt  man 

sinp  ^^psinic  sin  (<p'  ±  h' —  «),  (37) 

so  wird 

sin{BQ±A'^B''httf)''sinp=^2sini(Bf^ztA''^V--hW'^p)cosi(BQ±A'^B*-hw-^Jf):== 

tsB  —  sin2Bsin^  ^x 

oder,    da  wie  aus  dieser  Gleichung  folgt,   die  Differenz  von  8p  ±  ^'  —  ä'  +  w 
und  p  von  der  Ordnung  x'  ist: 

•    ^  »i       «I  J/«2Ä'    .  _  , 

daher 

j/;fi2d'  sin^^x       ^  »       ,.  r«r^x 

«•  =  «  -  1^  -^  -/'««i'/T  ^'  -^  /•  (38) 

Die  ersten  drei  Glieder  zusammen  sind  aber  nichts  anderes,  als  die  wegen 
Abweichung  des  Parallels  vom  grössten  Kreise  und  Neigung  des  Fadens  corri- 
girte  Lesung  V;  nennt  man  diese,  wie  früher  d,  so  wird 

«o  =  «±^'4-A  (38a) 

wo  /   durch   (37)   bestimmt   ist;'  p  ist,    wie  man  sieht,  die  Höhenparallaxe  des 
Mittelpunktes,  d  :h  A'  die  scheinbare  Deklination  desselben. 

Die  Deklination  dg  gilt  für  die  Zeit  der  Einstellung;  um  Rectascension  und 
Deklination  für  dieselbe  Epoche  zu  erhalten,  reducirt  man  die  letztere  mit  der 
aus  den  Ephemeriden  zu  entnehmenden  Bewegung  in  Deklination  auf  die  Zeit 
des  Meridiandurchganges;  ist  Ad  der  Zuwachs  der  Deklination  in  einer  Stunde 
mittlerer  Zeit,  so  ist  der  Zuwachs  in  einer  Secunde  Sternzeit. 

60x60x100273791  ^  3609*85648  "^  (6'4425 10-10) Afi, 
daher  die  Reduction  auf  die  Zeit  des  Meridiandurchganges 

(6-442Ö10— 10)A«(/o  4-  To), 
wobei  /q  und  Xq  die  auf  pag.  12  angeführte  Bedeutung  haben.  N.  Herz. 

Methode  der  kleinsten  Quadrate.  1.  Die  Theorie  der  Instru- 
mente hat  im  wesentlichen  den  Zweck,  den  Einfluss  zu  ermitteln,  welchen  Ab- 
weichungen der  Instrumente  von  allen  jenen  theoretisch  geforderten  Bedingungen, 
die  selbst  durch  die  feinsten  mechanischen  Hilfsmittel  unmöglich  zu  erfüllen 
sind,  in  den  Resultaten  herbeiführen.  Die  Nichtberttcksichtijgung  dieser  Ab- 
weichungen bringt  in  den  Resultaten  systematische  Fehler  hervor,  welche 
je  nach  der  Gattung  der  Fehlerquellen  ein  bestimmtes  Gesetz  befolgen  (all- 
mählich anwachsen,  dann  wieder  fallen,  oder  einen  gesetzmässigen  Gang  zeigen) 
oder  auch   constant  sind.    So  oft  sich  in  den  Resultaten  systematische  Fehler 
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zeigen,  wird  man  stets  auf  eine  gesetzmässig  wirkende  Ursache  schliessen,  und 
sein  Augenmerk  auf  die  Eruirung  derselben  zu  wenden  haben,  so  lange  aber 
eine  solche  nicht  gefunden  ist,  das  Gesetz  der  Abweichungen  empirisch  be- 
stimmen (durch  Reihen,  oder  als  analytische  Function,  oder  durch  empirisch 
ausgeglichene  Curven)  und  bei  der  Vergleichung  verschiedener  concurrirender 
Resultate  hierauf  entsprechend  Rücksicht  zu  nehmen  haben. 

Wesentlich  von  dieser  Art  der  Abweichungen  verschieden  sind  gewisse,  voll- 
ständig unregelmässig  und  gesetzlos  vertheilte  Abweichungen  verschiedener  Beob- 
achtungen untereinander,  die  bald  positiv,  bald  negativ,  bald  grösser, 
bald  kleiner  sind,  und  die  einerseits  der  UnvoUkommenheit  unserer  Sinne 
und  andererseits  gewissen  vollkommen  unregelmässig  wechselnden  äusseren  Zu- 
ständen (der  Luft,  des  Erdbodens  u.  s.  w.)  entspringen.  Unter  allen  den  er- 
haltenen Resultaten  muss  und  wird  nicht  gerade  eines  das  richtige  sein,  und 
es  ist  uns  schlechterdings  unmöglich,  aus  dem  blossen  Anblick  der  verschiedenen 
Resultate  zu  schliessen,  ob  eines  derselben  und  welches  das  richtige,  wahre 
ist  Im  Gegentheile  muss  man  annehmen,  dass  alle  erhaltenen  Resultate  gleiches 
Recht  auf  Berücksichtigung  haben,  und  dass  möglicherweise  alle  mit  jenen  un- 
regelmässigen Abweichungen  behaftet  sind,  welche  man  als  zufällige  Beob- 
achtungsfehler oder  Beobachtungsfehler  schlechtweg  bezeichnet  Als 
wesentlicher  Charakter  derselben  gilt  also  die  vollständige  Gesetzlosigkeit  in  der 
Vertheilung  derselben,  sowohl  dem  Zeichen  als  der  Grösse  nach. 

Kann  man  hiemach  überhaupt  nicht  den  wahren  Werth  des  gesuchten  Re- 
sultates finden,  so  handelt  es  sich  darum,  den  wahrscheinlichsten  Werth  zu 
ermitteln.  Dieses  kann  natürlich  nicht  in  dem  Sinne  verstanden  werden,  dass 
man  durch  Versuche  oder  durch  gute  Uebereinstimmung  einzelner  Resultate 
diese  für  sicherer  hält,  oder  dass  man  durch  scheinbar  logische,  manchmal  aber 
selbst  sophistische  Schlüsse  zu  dem  wahrscheinlichsten  Werthe  zu  gelangen 
sucht,  sondern  dass  man  nach  den  Gesetzen  der  mathematischen  Wahr- 
scheinlichkeit aus  allen  Beobachtungen  dasjenige  Resultat  sucht,  welches 
man  als  dem  wahren  am  nächsten  kommend  anzusehen  berechtigt  und  be- 
müssigt  ist^). 


*)  Die  im  Folgenden  verwendeten  Grundsätze  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  mögen 
knrx  Kosammengestellt  werden. 

1.  Die  mathematische  Wahrscheinlichkeit  für  das  Eintreffien  eines  von  mehreren  Ereignissen 
ist    gegeben    durch  das  Verhttltniss  der  diesem  gttnstigen  F&Ue  ^  zu  allen  möglichen  Fällen  m, 

er 

ilso   ^ss  ^  .    Die  Wahrscheinlichkeit,  aus  einer  Urne,  in  welcher  sich  w  weisse,  s  schwarze» 
m 

r  rothe,  b  blaue  Kugeln  befinden,  eine  weisse  Kugel  zu  ziehen,   W^^  bezw.  die  für  das  Ziehen 

einer  schwarzen  Kugel  1V^  sind: 

w  s 


W^  1  bedeutet  daher  die  mathematische  Gewissheit 

Ist  die  Wahrscheinlichkeit  W  bekannt,  so  wird  man  erwarten  können,  dass  unter  m  Fällen 
das  Ereigniss  Wn  mal  eintrifft;  die  in  der  Wirklichkeit  eintretenden  Zahlen  werden  sich 
diesen  Uieoretisch  bestimmten  um  so  mehr  nähern,  je  grösser  n  ist  (Gesets  der  grossen 
Zahlen). 

S.  Umgekehrt  lässt  sich  daher  aus  den  Erfahrungen  selbst  ein  Schluss  auf  die  Wahrschein- 
lichkeit   eines  Ereignisses   ziehen.     Ist   dasselbe  unter  n  Fällen  m  mal  eingetroffen,    so  ist  die 

Wahrscheinlichkeit  des  Ereignisses  JV^aa—  und  man  kann  daraus  hypothetisch  schliessen,  dass 

dem  Ereignisse   m  Fälle   unter   n   möglichen  Fällen   günstig   sind.     Sind  s.  B.    in  einer  Urne 
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Handelt  es  sich  um  eine  grosse  Zahl  direkt  aus  Beobachtungen  ermittelter 
Resultate,  so  wird  seit  den  ältesten  Zeiten  als  der  wahrscheinlichste  Werth  das 
arithmetische  Mittel  aller  Beobachtungen  angesehen  So  einfach,  natürlich  und 
scheinbar  einleuchtend  dieses  ist,  so  liegen  hier  schon  zwei  der  Erfahrung  ent- 
nommene Elemente,  die  zunächst  einer  Erörterung  bedürfen,  zu  Grunde. 

Was  sind  direkt  der  Beobachtung  entnommene  Resultate?  Wird  eine  ge- 
messene Zenithdistanz  zur  Ableitung  von  astronomischen  Constanten  verwendet, 
so  erscheint  die  Zenithdistanz  als  ein  direkt  der  Beobachtung  entnommenes 
Resultat;  ebenso  ein  gemessener  Winkel,  welcher  als  Theilbestandtheil  einer 
Triangulation  gilt,  u.  s.  w.  Sieht  man  aber  näher  zu,  so  ist  die  Sache  nicht  so 
einfach.  Die  gemessene  Zenithdistanz,  der  gemessene  Winkel  sind  das  Resultat 
zweier  Einstellungen  auf  zwei  verschiedene  Objecte,  im  ersten  Falle  Stern  und 
Nadir,  im  zweiten  Falle  zwei  irdische  Gegenstände;  jede  Einstellung  selbst  setzt 
sich  zusammen  aus  der  Einstellung  des  Objectes  zwischen  den  Fäden  und  der 
Ablesung  am  Kreise.  Eine  Bahnbestiramung  gründet  sich  auf  gemessene  Rect- 
ascensionen  und  Deklinationen  eines  Gestirnes;  diese  sind  hierfür  die  unmittelbar 
der  Beobachtung  entnommenen  Daten;  sie  sind  aber  selbst  Resultate  von  Ver- 
gleichungen  mit  Sternen:  die  Fehler  der  Beobachtungen  sind  zusammengesetzt 
aus  den  Fehlern  in  den  Positionen  der  Vergleich  Sterne  und  den  Fehlem  der 
mikrometrischen  Messung.  Hieraus  folgt :  Als  der  Beobachtung  unmittelbar  ent- 
nommene Daten  sind  je  nach  dem  Zwecke  und  der  Ausdehnung  der 
Untersuchung  (Untersuchungen  über  die  Grösse  der  Messungsfehler  einzelner 
Zenithdistanzen  oder  Winkel  an  einem  gegebenen  Instrumente  oder  Unter- 
suchungen über  die  Einstellungsfehler  am  Fernrohre  und  der  Theilstriche  am 
Kreise;  Untersuchungen  über  die  Fehler,  welche  eine  ermittelte  Bahn  in  den 
beobachteten  Positionen  eines  Planeten  oder  Kometen  übrig  lässt  oder  aber 
über  die  Fehler  einer  mikrometrischen  Messung,  eines  Fadenantritts)  die  durch 
eine  gewisse  Operation  oder  eine  gewisse  Gruppe  von  gleichartig  sich  bei  jeder 


weisse,  schwarze,  rothe,  blaue  Kugeln,  so  haben  vorerst  die  beiden  Hypothesen,  dass  man  in 
einem  Zuge  eine  weisse  Kugel  zieht  oder  dass  man  eine  schwarze  zieht,  ganz  gleiche  Wahr- 
scheinlichkeit für  sich.  Hat  man  aber  unter  n^  Zügen  w  weisse,  unter  n^  ZUgen  s  schwarze 
Kugeln  gezogen,  ohne  dass  man  dabei  auf  die  Farbe  der  übrigen  Kugeln  Rücksicht  genommen 

w 
hat,    80    erhält    man    die   Wahrscheinlichkeiten   ^i  s=s  —    für    das  Ziehen    einer   weissen    und 

s 
fV^  Bss  —  für  das  Ziehen  einer  schwarzen  Kugel ;    nach  diesen  Versuchen  haben  die  beiden  an- 

geführten  Hypothesen  nicht  mehr  die  gleiche  Wahrscheinlichkeit;  es  verhalten  sich  die  Wahr- 
scheinlichkeiten derselben  wie  IV ^ :  W^;  die  Wahrscheinlichkeit  zweier  einander  ausschliessenden 
Hypothesen  ist  proportional  der  empirisch  erhaltenen  Wahrscheinlichkeit  der  denselben  ent- 
sprechenden Ereignisse. 

3.  Sind    W^t    fV^,    fT,  .  .  .  die  Wahrscheinlichkeiten    für    das  Eintreffen    der  Ereignisse 
j4t    B,    C  .  .  .  ,    so    ist    die  Wahrscheinhchkeit,    dass    entweder   A    oder  B    oder  C  eintrifft 

IVcs  PV^-^  W^  4-  W^^    Beispielsweise  ist  die  Wahrscheinlichkeit  für  das  Ziehen  einer  weissen 

oder  einer  schwarzen  Kugel   ff  =  ff',  -f-  W^  «= ; ,   indem  «;  -f-  j  die  Zahl  der 

beiden  Ereignissen  günstigen  Fälle  ist. 

4.  Die    Wahrscheinlichkeit   für   das    gleichzeitige    Eintreiien    der   Ereignisse  A^    B    ist 

W  ^  fVj  fV^;    ist   nämlich    fF,  =  ^ ;     ^,  « ii- ,     so    werden    alle    möglichen    Combi- 

nationen  für  das  Eintrefieu  von  Ereignissen  der  ersten  und  zweiten  Art  m,  m^  sein;  hingegen 
sind  die  dem  Zusammentreffen  günstigen  Fälle  ^^  g^  an  Zahl. 
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Messung  wiederholenden  Operationen  erhaltenen  Resultate  anzusehen.  Jede 
solche  aus  einer  abgeschlossenen  Gruppe  bestehende  Messung,  welche  als 
Fundament  Hir  irgend  eine  Untersuchung  dient,  und  deren  Beobachtungsfehler 
demnach  als  Element  der  Ausgleichung  angesehen  wird,  soll  eine  »einfache 
Beobachtung!  genannt  werden.  Für  diese  Auflassung  spricht  auch  der  Umstand, 
dass  der  Fehler  einer  jeden  Beobachtung  eine  wenn  auch  nicht  direct  bestimm- 
bare, so  doch  jedenfalls  unzweideutig  bestimmte  Grösse  ist,  und  man  daher  den 
Fehler  einer  gewissen  Beobachtung  A  wenigstens  innerhalb  der  Grenzen  der 
Unsicherheit  der  Methode  identisch  finden  muss,  gleichgiltig  ob  man  ihn  durch 
Vergleichung  vieler  gleichartiger  Beobachtungen  derselben  Art  A  allein  (diese 
als  einfache  Beobachtungen  aufgefasst)  oder  aus  der  Berücksichtigung  der 
Elementaroperationen,  aus  denen  A  sich  autbaut,  ableitet. 

Die  zweite  Erörteiung  betrifft  die  Frage  nach  dem  arithmetischen  Mittel. 
Als  die  einfachste  Combination  aller  einfachen  Beobachtungen  erfreut  es  sich 
eines  hohen  Alters.  Gauss  führt  dasselbe  als  Begründung  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  mit  den  Worten  ein :  -»pro  cujus  valore  correcto  itaque  assu- 
mere  conveniet  medium  arithmeticum  inter  illas  detein>inationes,  quatenus  qui- 
dem  nuUa  adest  ratio,  cur  unam  alteramve  praeferamusc  i).  Seither  wurde  dieser 
Satz  von  Vielen')  der  Theorie  der  Fehlerausgleichungen  als  Axiom  zu  Grunde 
gelegt.  Und  in  der  That  ist  dieses  die  einzige  Form,  in  welcher  sich  die 
Methode  der  kleinsten  Quadrate  begründen  lässt,  denn  der  Satz  ist  nicht  nur 
nicht  beweisbar,  sondern  es  lassen  sich  auch  ganz  andere,  fast  ebenso  einfache 
und  ebenso  natürliche  Formen  für  den  wahrscheinlichsten  Werth  einer  direkt 
aus  einfachen  Beobachtungen  abgeleiteten  Grösse  geben,  welche  aber  auf  ganz 
andere  Darstellungen  führen,  beispielsweise  das  geometrische  Mittel. 

Seien  die  Einzelresultate  einer  aus  direkten  Messungen  erhaltenen  Grösse 
^1,  a^,  .  .  ,  a^t  so  kann  man  als  den  wahrscheinlichsten  Werth 

*  =  -  (äj  4-  Ä,  4-  .  .  .  .  -H  ö«)  (1) 
oder 

*  =  y"«!  tf,  ö,  .  .  .  .  Ä«  (la) 
ansehen;   man  nennt  dann  die  Unterschiede 

jt  —  öj  =  »1 ;        X  ^  a^  =  v^\  ,  .  ,  .  X  —  ün  ^  Vn  (2) 

die  übrigbleibenden  Fehler,  und  man  hat  im  ersten  Falle,  wie  man  leicht  findet 

f  1  4-  Z'j  4-  .  .  .  .  4-  t'«  =  0.  (3) 

Die  Gleichung  (la)  giebt,  wenn  man  die  Abweichungen  von  der  Einheit 

nennt: 

(1  4-  f'i')  (1  4-  v^')  ....  (1  4-  Vn')  =  1,  (3a) 

oder  mit  Vernachlässigung  der  zweiten  und  höheren  Potenzen  der  v^  wieder  die 
Gleichung  (3).  Sieht  man  aber  zur  theoretischen  Ableitung  des  Fehlergesetzes 
alle  Fehler  als  möglich,  wenn  auch  nicht  gleich  wahrscheinlich  an,  so  müssen 
auch    Fehler    als    zulässig    erklärt    werden,    für    welche    im    zweiten    Falle    die 


')  »Theoria  motus  corporum  coelestium«,  Werke,  Bd.  VII,  pag.  226. 

')  Vergl.  z.  B.  v.  Offoizer,  »Lehrbuch  zur  Bahnbestiininung  Ton  Planeten  und  Kometen«, 
II.  ßd.,  pag.  276;  Herr,  «Lehrbuch  der  sphärischen  Astronomie«,  pag.  7;  BrÜnmow,  »Lehr- 
bach der  sphärisch en  Astronomie«,  pag.  44,  u.  a. 
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Gleichung  (3)  nicht  mehr  gilt.  Es  folgt  aber  hieraus,  dass  das  Fehlergesetz, 
auf  welches  man  unter  der  Annahme  des  Axioms  (3)  geführt  wird,  nur  für  jene 
Fälle  als  beiden  Hypothesen  genügend  angesehen  werden  kann  ^ob  auch 
anderen  ist  hiermit  noch  keineswegs  entschieden),  wenn  die  Fehler  v^,  v^'.  ,  . 
Vn  hinreichend  klein  sind,'  jedenfalls  viel  kleiner  als  die  Einheit,  also  die  Fehler 
r^,  v^  ,  ,  ,  Vn  viel  kleiner  als  die  aus  der  Beobachtung  erhaltenen  Werthe  a^, 
^s>  '  *  •  ^«1  mit  anderen  Worten:  wenn  der  wahrscheinliche  Fehler  des  Resul- 
tates wesentlich  kleiner  ist  als  dieses  selbst  In  allen  Fällen,  wo  dieses  nicht 
der  Fall  ist,  bleibt  das  Resultat  ein  auf  Grundlage  der  angenommenen  Theorie 
erhaltenes,  welches  sich  von  der  Wahrheit  und  selbst  der  Wahrscheinlichkeit 
noch  sehr  beträchtlich  entfernen  kann. 

Es  treten  daher  auch  wiederholt  Versuche  auf,  die  Theorie  in  anderer 
Weise  zu  begründen,  unter  denen  insbesondere  die  Methode  von  Laplace  und 
von  Hagen  zu  erwähnen  sind;  doch  kann  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  darauf 
eingegangen  werden*). 

2.  Aus  den  Begriffen  des  zufälligen  Fehlers  ergiebt  sich  unmittelbar,  dass 
unter  einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Beobachtungsfehlem  gleich  viel  positive 
und  negative  auftreten  werden,  da  im  entgegengesetzten  Falle  schon  auf  eine 
constante  Fehlerquelle  geschlossen  werden  mOsste.  Dem  Begriffe  des  »Fehlersc 
zufolge  als  einer  durch  die  UnvoUkommenheit  der  Sinne  und  der  äusseren  Unn- 
stände  erzeugten  Abweichung,  müssen  die  Fehler  stets  massig  bleiben,  und 
kleinere  Abweichungen  wahrscheinlicher  sein,  als  grössere,  und  man  muss  an- 
nehmen, dass  die  Fehler  stets  unter  einer  gewissen,  allerdings  nicht  strenge  an- 
gebbaren Grenze  bleiben  müssen.  Jede  abnorm  grosse  Abweichung  unter  einer 
sehr  grossen  2^hl  kleinerer  wird  stets  auf  eine  Abnormität  in  den  begleitenden 
Umständen  schliessen  lassen,  und  wenn  auch  theoretisch  ein  solcher  Fehler 
gerade  nicht  auszuschliessen  ist,  so  wird  er  praktisch  als  eine  das  wirkliche  Re- 
sultat durchaus  nicht  darstellende  Beobachtung  angesehen  werden  dürfen. 
Jedenfalls  wird  die  Wahrscheinlichkeit  für  das  Auftreten  eines  Fehlers  A  eine 
Function  dieses  Fehlers  ^  (A)  sein,  und  wenn  man  in  dieser  analjrtischen  Form 
eine  continuirliche  Function  erhält,  so  wird  dieselbe  nicht  ausserhalb  der  praktisch 
zulässigen  Fehlergrenzen  die  Wahrscheinlichkeit  Null  geben  können.  Im  Gegen- 
theil  wird  es  die  Continuität  der  Function  mit  sich  bringen*),  dass  jeder  noch 
so  grosse  Fehler  mit  einer  gewissen  Wahrscheinlichkeit  behaftet  ist;  doch  wird 
man  die  Function  9  (A)  als  die  Wahrscheinlichkeit  des  Fehlers  immerhin  be- 
trachten können,  wenn  nur  für  grosse  A  der  Werth  derselben  äusserst  klein  und 
praktisch  verschwindend  wird. 

Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  der  Fehler  zwischen  zwei  Grenzen  liegt,  ist 
um  so  grösser,  je  weiter  diese  Grenzen  auseinander  liegen;  innerhalb  des  un- 
endlich   kleinen   Intervalles  ^A  aber  kann    man    die  Wahrscheinlichkeit  für  das 


*)  Man   vergl.  A.  Mkysr,    »Vorlesungen    über  die  Wahrscheinlichkeitsrechnung«,    deutsch 
von  £.  CzUBKR,  pag.  245  und  pag.  441. 

')  Die  Einführung  von  discontinuirlichen Functionen,  z.B.  desDnuaiLBT'schenDiscontisuitats- 

2  Csin  X  €os  \x 
faktors— I =- d\    htttte   vielleicht   manches    für    sich,    doch   sind    ausgedehnte    Unter- 

0 
suchungen    in    dieser   Richtung   bisher   noch    nicht   durchgeführt       Ueber   den    Einfluss    von 

systematische  Fehler  erzeugenden  Ursachen  vergl.  Bksskl:  »Untersuchungen  über  die  Wahr- 
scheinlichkeit der  Beobachtungsfehler c,  Astron.  Nachr.  Bd.  15»  pag.  369  oder  Werke,  IL  Bd., 
pag.  372. 


Methode  der  kleinsten  Quadrate.  31 

Eintreffen  jedes  Fehlers  von  der  Grösse  H  bis  2i  +  dH  constant  gleich  9  (A) 
setzen;  daher  wird  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ein  Fehler  zwischen  den  Grenzen 
A  und  A  +  ^A  ist,  gleich  9(A)^A  und  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  er  zwischen 
den  Grenzen  A'  und  A"  liegt 

Nun  werden  alle  Fehler  zwischen  zwei  Grenzen  de  c  liegen,  und  es  müsste 
daher  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  der  Fehler  innerhalb  dieser  Grenzen  bleibt, 
gleich  der  Gewissheit,  also  gleich  1  sein;  allein  der  Werlh  von  c  ist  wohl 
a  priori  nicht  angebbar;  jedenfalls  aber  liegt  der  Fehler  zwischen  d:  eo,  welche 
Voraussetzung  auch  die  frühere,  der  vom  theoretischen  Standpunkte  aus  zu* 
lässigen  beliebig  grosser  Fehler  in  sich  schliesst.     Man  hat  daher 

_jJ(A)rfA=l.  (1) 

Sind  bei  einer  Reihe  von  Beobachtungen  die  Resultate  a^,  a^  *  *  *  dn  er- 
halten worden^  und  nimmt  man  einen  willkürlichen  Werth  x  als  den  wahren  an- 
so  bleibt  ein  Fehlersystem 

Aj  =3  jp  —  öj ;    bk^rsz  X  —  öj A»  «=  jc  —  an\ 

jeder  dieser  Fehler  hat  eine  durch  ^(Aj),  ^(A})  .  .  .  f(A«)  bestimmte  Wahr- 
scheinlichkeit, und  die  Wahrscheinlichkeit  für  das  Zusammentreffen  gerade  dieser 

Fehler  ist 

»^«^(A,).9(A,).^(A3) 9(A«). 

Für  jeden,  beliebig  angenommenen  Werth  x  wird  W  einen  anderen  Werth 
erhalten,  und  unter  allen  Annahmen  über  x  ist  diejenige  die  wahrscheinlichste, 
für  welche  W  tm  Maximum  wird;  hierfür  muss  der  Differentialquotient  von  W 
nach  X  verschwinden.    Beachtet  man,  dass 

d^  (A j  ^  ^y  (AQ  d^  ^  d^  (A,) 
dx  d^i      dx         d^i 

ist,  so  erhält  man  durch  logarithmische  Differentiation: 

±,dW 1      rfy(At)  1      rfy(A,)  ,       1      ^t(A»>    .,      ... 

IV  dx  ~  <t(,^{)     d\     "^<p(A,)     du,    "^ «P(A.)    </A,     ""•    ^^^ 

Setzt  man  nnn  für  den  Augenblick 

9(A)     ^A     "='Wi 

so  wird  diese  Gleichung 

/(AJ  -h/(A,)  4-/(A,)  H- H-/(A«)  =  0.  (2a) 

Diese  Gleichung  gestattet  eine  Bestimmung  der  Function  9,  wenn  man  fUr 
einen  gegebenen  Fall  den  wahrscheinlichsten  Werth  anzugeben  in  der  Lage  ist, 
z.  B.  unter  Zugrundelegung  des  Axioms  vom  arithmetischen  Mittel.  Zieht  man 
die  für  diesen  Fall  bestehende  Gleichung  1  (3)  in  Betracht,  setzt  den  aus  dieser 
Gleichung  folgenden  Werth  von  A»  in  (2  a)  ein,  und  differenzirt  nach  A«,  so  folgt 

d/i^i)    dfjn:)  dx,  _  d/{x)    dfifin)  _  ^ 

dX  dUn     dX"    dX  dUn    "" 

und  da  I  =  1,  2i  3  .  .  .  /i  —  1  sein  kann: 

^/(AJ  ^  ^/(A,)  _^  4/^(A,)  _  _  ^/(A.) 

rfA,     "    </A,    "^     </A,     =  •  •  •  •  ^^ 


32  Methode  der  kleinsten  Quadrate, 

Da  hier  jedes  Glied  eine  blosse  Function  des  einen  Fehlers  A  ist,  dieser 
aber  beliebig  sein  kann,  so  ist  dieses  Gleichungssystem  nur  erfüllbar,  wenn 

ist.    Substituirt  man  diesen  Werth  in  (2  a),  so  resultirt  die  Gleichung  1  (2)  mit 
dem  Zusatz  ne,  woraus  folgt,  dass  ^  =  0  ist;  dann  wird: 

9(A)  =  xa*^' 
als  Fehlergesetz.    9  (A)  wird  für  positive  k  mit  A  immer  grösser  und  flir  unendlich 
grosse  A  selbst  unendlich,  hingegen  fUr  negative  k  mit  wachsenden  A  sehr  rasch 
kleiner,  und  Hir  A  «=  <x>  verschwinden;  es  muss  daher  k  negativ  sein;   setzt  man 
^k=^  ^  h^,  so  folgt 

9  (A)  =  X  ^-*'^' .  (3) 

Vergleichsweise  soll  hier  noch  der  Fall  erörtert  werden,  dass  man  das 
geometrische  Mittel  als  den  wahrscheinlichsten  Werth  direkter,  gleich  guter 
Beobachtungen  ansehen  würde.    Dann  folgt  aus  der  Gleichung  1  (3a): 

äH^  1  H-  A. 


*H  *    T^    **« 


ä^i  ""        1  H-  A, 

und  damit  aus  der  Gleichung  (2a) 

ä/iX)  _  IH-A.  ^/(A.)  _ 

dX  1  4-  A,      äln      "" 

(1  4-  A)  ^  =  k;       /(A)  ^klo^n  (1  4-  A)  4-  ^ 
und  indem  sich  wie  vorher  ^  =  0  findet: 

lOgn^iti)  =  kflogn  (1   4-  A)  ^A  -h  logn  X 

«/fe(l4-A)[Äif„(l  ^^)^\]^loinX 
^  (A)  -  X  /(H-A)[^^n(l+^)-n  .  (3a) 

Entwickelt  man  hier  den  Exponenten  unter  der  Voraussetzung  kleiner  A  in 
eine  Reihe,    und    setzt  x    für   den    constanten  Faktor  %e-^,    so  erhält  man  mit 

\k^-h^  ^(A)  =  x^*"'+iH*''*-i^*"^*+--  (3b) 

Dieses  Gesetz  unterscheidet  sich  von  dem  Gesetze  (3)  in  einem  Punkte 
wesentlich:  in  diesem  ist  die  Wahrscheinlichkeit  für  gleich  grosse  positive  und 
negative  Fehler  dieselbe;  nach  (3b)  jedoch  ist  die  Wahrscheinlichkeit  für  nega- 
tive Fehler   etwas    kleiner  als  für  positive.     Genau  dasselbe  Resultat  aber  hätte 

X 

man  erhalten,    wenn  man 1  =  —  Aj  u.  s.  w.  gesetzt  hätte;   da  aber  unter 

diesen  beiden  Annahmen  die  Fehler  entgegengesetzt  bezeichnet  sind,  so  folgt, 
dass  das  geometrische  Mittel  im  Sinne  der  mathematischen  Wahrscheinlichkeit 
nicht  als  das  wahrscheinlichste  Resultat  betrachtet  werden  kann.  Hingegen 
würde  ein  Fehlergesetz  von  der  Form 

(p(A)  =  x^-*'^'=*=*''^*=*=*"'^' 
unter  Umständen    als   zulässig   angesehen    werden   können,    worauf  jedoch  hier 
nicht  weiter  eingegangen  werden  kann^). 

1)  Ueber  die  Heranziehung  der  ;i Potenzen  der  Fehler  zur  Bestimmung  des  wahrschein- 
lichsten Wenhe  vergl.  z.  B.  Enckb  im  «Berliner  Astronomischen  Jahrbuch«  für  1834,  pag.  289. 
Ueber  andere  Fehlergesetze  vergl.  Bessrl  in  den  »Astron.  Nachrichten«,  Bd.  15,  No.  358,  359 
und  375,  und  Bruns  in  den  »Astron.  Nachrichten«,  Bd.  143,  pag.  329. 
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Der  Werth    von  x  in  Gleichung  (3)  lässt  sich  mit  Hilfe  von  (1)  bestimmen. 
Da  nämlich^} 


r 


ist,  so  wird  durch  die  Substitution  AÜ  &a  /: 


/ 


folglich 


T(A)rfA  =  l=Jy;r;        x=;^ 


^      .-AJA« 


,  (A)  -  -^  .-""' .  (4) 

yic 

Die  Wahrbcheinlichkeit,  das  ein  Fehler  zwischen  den  Grenzen  — 7  und  4-7 
liegt,  d.  h.  dass  sein  absoluter  Werth  kleiner  als  7  ist,  ist  hiemach: 


W,  =  y*»(A)^A=:^J.-*»'^'rfA; 


-T  '     0 

substituirt  man  hier  ^A  &»  /,  so  wird 


0 

Für  ein  anderes  Fehlersystem,  fllr  welches  die  Constante  A*  ist,  ist  die 
Wahrscheinlichkeit  eines  Fehlers  B  ebenso: 

0 

Soll  nun  in  dem  ersten  Fehlersystem  ein  Fehler  7  ebenso  wahrscheinlich  sein, 
wie  in  dem  zweiten  Fehlersystem  ein  Fehler  d,  so  muss,  da  das  bestimmte  Integral 
nur  von  der  oberen  Grenze  abhängt: 

^7=s^'5;     ^:A' =8  8:7 

sein;  die  Constanten  A,  K  für  verschiedene  Fehlersysteme  verhalten  sich  also 
umgekehrt  wie  Fehler  gleicher  Wahrscheinlichkeit.  Ist  aber  z.  B.  7  >  d,  d.  h. 
in  dem  ersten  Fehlersystem  ein  grösserer  Fehler  ebenso  wahrscheinlich  wie  in 
dem  zweiten  ein  kleinerer,  so  besagt  dies  offenbar,  dass  die  erste  Beobachtungs- 
reihe weniger  genau  ist;  es  hängt  daher  die  Genauigkeit  der  Beobachtungen 
mit  dem  Werthe  der  Constante  h  zusammen,  und  zwar  wird  für  7  >  d :  ^  <  ^', 
dem  Fehlersystem  mit  grösseren  Fehlern,  also  geringerer  Genauigkeit,  entspricht 
ein  kleineres  h\  h  wurde  daher  von  Gauss  dasMaass  der  Fräcision  genannt. 

Die  Wahrscheinlichkeit  des  Fehlers  A  =  0  ist  nach  (4):  ^(0)  =  -7=;  somit 

yir 

9  (A) :  T  (0)  =  «-*'** ; 

Hieraus  folgt,  dass,  wenn  man  Hlr  gewisse  Beobachtungen  gefunden  hat, 
dass  sich  die  Wahrscheinlichkeit  eines  Fehlers  A  zur  Wahrscheinlichkeit  des 
Fehlers    Null   veVhält   wie    e^^^'^ :  1   man    daraus    für   das    Maass   der  Fräcision 

h  =  y^  anzunehmen  hat. 


')  Vergl.  hierüber  die  Handbücher  der  Mathematik. 
YALaNiuiBB,  Ascmnomie.    III. 


* 
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Hat  man  eine  Tafel  des  Integrales 

X 
0 

SO  wird  man  die  Wahrscheinlichkeit  eines  Fehlers  aus  einem  Fehlersystem,  d.  h. 
aus  einer  Beobachtungsreihe,  für  welche  das  Maass  der  Präcision  A  ist,  durch 
den  Ausdruck 

finden;  h  ist  aber  zunächst  nicht  bekannt,  sondern  nur  eine  Verhältnisszahl  für 
gleich  wahrscheinliche  Fehler.  Will  man  daher  ihren  numerischen  Werth  haben, 
so  ist  es  nöthig,  für  verschiedene  Beobachtungsreihen  gleich  wahrscheinliche 
Fehler  zu  suchen,  wobei  es  gleichgültig  ist,  welche  Fehler  man  zu  Grunde 
legt,  wenn  sie  nur  die  gleiche  Wahrscheinlichkeit  haben.  Als  solche  wählt  man 
zweckmässig  diejenigen  Fehler  r,  für  welche  W^(0  =  i  'st.  Dabei  ist  also 
die  Wahrscheinlichkeit,  dass  der  Fehler  zwischen  0  und  r  liegt,  gleich  ^,  daher 
auch  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  der  Fehler  zwischen  r  und  oo  liegt,  gleich  ^, 
demnach  werden  aus  der  ganzen  Reihe  der  Fehler  ebenso  viele  über  als  unter 
r  liegen;  man  nennt  diesen  nach  Gauss  den  wahrscheinlichen  Fehler,  er 
ist  definirt  durch  die  Gleichung: 

^j{hr)  =  i  =  05;      Jijtr)  =  ilAT«  0-4431134627. 

Hat   man   eine  Tafel   des  Integrales  J{x)^)   oder   eine  Tafel   der  Function 
2 
-p=y (*)*),   so   kann    man   das   Argument   p  =  ^r   finden,    für   welches   diese 
Vit 

Gleichung  erfüllt  ist;  aus  der  v.  OppoLZER'schen  Tafel  folgt: 

p  c=  ^r  =  0-4769362761  (5) 

und  dann  ist 

Hat  man  daher  den  wahrscheinlichen  Fehler,  so  erhält  man  daraus  das 
Maass  der  Präcision  und  umgekehrt. 

Unmittelbar  ist  hieraus  ersichtlich,  dass  man  Beobachtungen  mit  einander 
vergleichen  kann,  deren  wahrscheinliche  Fehler  in  derselben  Einheit  ausgedrückt 
sind  (z.  B.  alle  in  Winkelmaass  oder  alle  in  Längen  maass).  Ist  aber  z.  B.  r  im 
Winkelmaass,  r'  im  Längenmaass  ausgedrückt,  so  sind  dieselben  nicht  vergleich- 
bar. Man  kann  ebenso  wenig  davon  sprechen,  dass  ein  Winkel  genauer  oder 
weniger  genau  gemessen  ist,  als  eine  Strecke,  wie  man  davon  sprechen  kann, 
dass  der  >^inkel  selbst  grösser  oder  kleiner  ist,  als  die  Strecke.  Auch  die  An- 
gabe des  Fehlers  in  Bruchtheilen  des  gemessenen  Objektes  ist  nicht  maass- 
gebend,  denn  der  Fehler  eines  Winkels  von  20**  und  70°  ist,  caeUris  paridus  dtr- 
selbe.  Will  man  demnach  derartige  heterogene  Messungen  auf  ihre  Genauigkeit 
vergleichen,  so  muss  man  auf  die  Elementaroperationen  (Einstellung  zwischen 
Fäden,    Ablesung   auf  Theilungen)    zurückgehen.    Hat   man  z.  B.   zur  Winkel- 


*)  Eine  solche  findet  sich  auf  sehn  Decimalen  in  v.  Oppouer  »Lehrbuch  zur  Bahn- 
bestimmungc,  II.  Bd.,  pag.  587. 

^)  Eine  solche  giebt  Encke  im  »Berliner  Astronomischen  Jahrbuch«  für  1834  auf  fünf 
Decimalen  und  Meyer,  1.  c,  pag.  545  auf  7  Decimalen. 
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messung  ein  Universalinstrumenty  mit  einem  Kreise  von  \5  cm  Halbmesser,  bei 
welchen  die  Theilung  von  5  zu  5  Minuten  geht,  so  dass  die  Entfernung 
zweier  Theilstriche  0*2185  mm  ist,  und  geschieht  die  Ablesung  mittels  Mikro- 
skopen deren  Schraube  das  Intervall  in  5  Theile  theilt,  und  ist  die  Trommel  in 
60  Theile  getheilt,  so  dass  man  Secunden  ablesen  kann,  so  werden  diese  mit 
derselben  Schärfe  abgelesen,  wie  man  bei  der  Messung  mittels  Messstangen  und 
Comparator  die  Länge  von  0*001  mm  erhält,  wenn  1  mm  auf  der  Messstange  in 
5  Theile  getheilt  ist,  die  Mikroskopschrauben  des  Comparators  das  Intervall  in 
4  Theile  theilen  würden,  und  der  Kopf  der  Schraube  in  50  Theile  getheilt 
wäre  ^).  Dadurch  erhält  man  aber  nur  eine  einfache  Winkelmessung,  bezw.  eine 
Strecke  von  der  Länge  der  Messstange,  und  zur  Vergleichung  der  Genauigkeit 
der  Resultate  von  Triangulationen  durch  Winkel-  bezw.  Längenmessungen  muss 
noch  auf  die  Zahl  der  dazu  nöthigen  Operationen  und  auf  den  Einfluss  der 
directen  Messungen  auf  die  gesuchten  Grössen  Rücksicht  genommen  werden. 

Ist  r  der  wahrscheinliche  Fehler  einer  einfachen  Beobachtung  und  drückt 
man  den  Fehler  7  in  Theilen  derselben  aus,  so  dass 

ist,  so  wird 

yir  yic  yir 

Da  p  eine  Constante  ist,  so  kann  man  das  Integral  /  als  Function  von  n 
darstellen,  und  erhält  dann  für  jeden  Fehler  7  die  Wahrscheinlichkeit,  sobald 
derselbe  in  Theilen  des  wahrscheinlichen  Fehlers  ausgedrückt  ist.  Eine  solche 
Tafel  auf  4  Decimalen  findet  sich  in  Herr,  »Lehrbuch  dei  sphärischen  Astro- 
nomie!, pag.  15f  welche  ich  verkürzt  hier  anführe: 

Tafel  der  /(^p)  =:/(0-47694«) 

« =     -0         -1  -2          -3          -4          -5         -6          -7          -8         '9  0 

0.  0000  0054  0*107  0160  0  213  0'264  0*311  0*363  0*410  0-456  0-5C0 

1.  0-500  0*542  0*582  0*619  0655  0  688  0  719  0748  0*775  0*800  0*823 

2.  0*823  0*843  0*862  0*879  0*894  0*908  0920  0*931  0*941  0*950  0*5^57 
3-    0*957  0*963  0*969  0*974  0-978  0  982  0  985  0*987  0-990  0-992  0*993. 

Für  «  «=  1,  d.  h.  7  =  r  ist,  wie  selbstverständlich,  JV(i)  «  0*5.  Man  ent- 
nimmt dieser  Tafel  leicht,  dass  unter  1000  einfachen  Beobachtungen  der  Fehler 
54  Mal  zwischen  0*0 r  und  O'lr,  53  Mal  zwischen  0*lr  und  0*2r  .  .  .  z.  B. 
25  Mal   zwischen  l-8r  und  l'9r  u.  s.  w.  liegt. 

Das  arithmetische  Mittel  aller  Fehler  wird,  da  positive  und  negative  Fehler 
gleich  wahrscheinlich  sind,  um  so  näher  der  Null  sein,  je  grösser  die  Zahl  der 
betrachteten  einfachen  Beobachtungen  ist.  Nimmt  man  aber  alle  Fehler  ihrem 
absoluten  Betrage  nach,  also  positiv,  so  erhält  man  in  dem  Mittel  aller  Werthe 
einen  Maassstab  für  die  durchschnittliche  Grösse  des  Fehlers,  und  nennt  auch 
das  arithmetische  Mittel  aller  mit  dem  absoluten  Betrage  genommenen  Fehler 
den  durchschnittlichen  Fehler;  er  ist,  wenn  man  den  absoluten  Betrag 
einer    Grösse  durch  Einschliessen  in  Klammem  bezeichnet: 

1  =  -J  1(^1 )  +  (A,)  +  (A.)  +  .  .  .  +  (M-  (6») 


■;  Ohne  Rücksicht  auf  die  Braucbbarlceit  dieses  Thetlungsnodus  iUr  die  Praxis. 

3* 
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Man  kann  sich  hierbei  auch  auf  die  positiven  Fehler  beschränken,  und  die 
negativen  ganz  weglassen,  da  die  Summe  der  negativen  Fehler  wenigstens  äusserst 
nahe  derjenigen  der  positiven  sein  muss. 

Der  Einfluss  des  Zeichens  verschwindet,  wenn  man  die  Fehler  quadrirt 
Das  arithmetische  Mittel  aus  den  Quadraten  aller  Beobachtungsfehler  giebt  das 
Quadrat  des  sogen,  mittleren  Fehlers;   dieser  ist  also  definirt  durch 

e«  =  -  (A,»  +  A,»  -f-  A,»  -f- A»«).  (6b) 

Da  die  Wahrscheinlichkeit  eines  Fehlers  zwischen  den  Grenzen  v  und 
V  -h  äv  gleich  f^(v)dv  ist,  so  sind  unter  n  Fehlern  nf^{p)dv  Fehler  von  der 
Grösse  v\  um  nun,  n  sehr  gross  vorausgesetzt,  so  dass  die  äusserste  Fehler- 
grenze 7  theoretisch  gleich  unendlich  gesetzt  werden  kann,  das  Mittel  aus  allen 
positiven  Fehlem,  bezw.  das  Mittel  aus  allen  Fehlerquadraten  zu  bilden,  hat 
man  jeden  Fehler  oder  sein  Quadrat  so  oft  zu  setzen,  als  er  vorkommt,  die 
Summe  aus  allen  zu  bilden,  und  durch  die  Gesammtzahl  n  zu  dividiren.  Es 
ist  daher 

»1  =  i  Ta « ^)  (A)  //A  =  Ta?  (A)  </A;        «»  =  Ta»  «p  (A)  rfA. 

0  0  0 

Setzt  man  hier  für  9  (A)  ein,  setzt  wieder  ^A  »  /,  so  folgt 

2     /•  1  r 

71  =  — =  /  /^-<>  ät  «  —7=  =  — ;= 

0 

-  ^/'"-'■'"-^{<-'-">>/'-"'"  =  ö*  -  f^  <"' 

0  •  0 

Pl/2  '  y  "i 

folglich  mit  den  oumerischen  Werthen  von  p  und  ic 

1)  «  1-1829  r;        r  «  084535 t;    hg 0-84535  —  992703  . 

e  =  1  -4826  r\        r  =  0*67449  t    hg  067449  «  982898.  ^' 

Seien  nun  «j,  a,  .  .  .  a«  einfache  Beobachtungen;  der  wahrscheinlichste 
Werth  jp,  der  unbekannte  wahre  Werth  jp^,  so  wird  man,  nachdem  der  wahr- 
scheinlichste Werth  berechnet  ist,  die  übrigbleibenden  Fehler 

Ä  —  Ä|  =  «^,;    *  —  a,  s=  «^,;    *  —  tf„  ==  Vn 

erhalten,  während  die  unbekannten  wahren  Fehler 

*o  "~  '»i  =  ^i5  ^0  ""  ^«  *=  ^i5  •  •  •  •  ^0  ""  ^«  ^  ^ 
sind.  Nimmt  man  an,  dass  die  verschiedenen  Beobachtungen  nicht  dieselbe 
Genauigkeit  haben,  sondern  dass  im  allgemeinsten  Falle  jeder  einfachen  Beob- 
achtung ein  anderes  Maass  der  Präcision  h^^  A^,  »  .  .  hn  zukommt,  so  erhält 
man  als  Wahrscheinlichkeit  des  Zusammentre£fens  der  Fehler  v^^  v^,  ...  v» 
den  Ausdruck 

(yic)« 

Der  wahrscheinlichste  Werth  von  x  ist  derjenige,  welcher  die  Wahrschein- 
lichkeit fV  zu  einem  Maximum  macht,  wozu  die  nothwendige  und  hinreichende 
Bedingung  ist,  dass  der  Exponent,  also  die  Summe 

5  =  ^j«frj»  4-  ^,»»,»  -f- -h  An^Vn^  (8a) 


•» 
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ein  Minimum  werde.  Dieser  Bedingung  entspringt  der  Name  »Methode  der 
kleinsten  Quadratec  In  der  Praxis  wird  es  bequemer,  an  Stelle  der  Quadrate 
der  h  andere  Zahlen  einzuführen,  welche  diesen  Quadraten  proportional  sind. 
Setzt  man 

h^  «  ^ViJ    ^/  =  ^Vi  •  •  •    *.*  «  ^V«» 
wo   man   die   den  Quadraten   der  Präcisionsmaasse   proportionalen   p  die  Ge- 
wichte  der  Beobachtungen   nennt,   so   geht   die  Summe  (8a)   über   in  die 
Summe 

welche  sich  von  S  nur  um  den  constanten  Faktor  h^  unterscheidet,  h  ist  nichts 
weiter  als  das  Maass  der  Präcision  einer  (unter  den  einfachen  Beobachtungen 
vorhandenen  oder  auch  nicht  vorhandenen)  Beobachtung  von  dem  Gewichte  1. 

dl 

Die  Summe  2    wird  ein  Minimum  für  jenen  Werth  von  x,   für  welchen  ^-  ea  0 

ex 

wird,  und  da  ^  s=  l  ist,  so  wird  die  Bedingung  für  das  Minimum 

Pi^i  "♦-  P%^%  4-  ....  -t-  pnVn  =  [pv]  «  0,  (9) 

woraus 

folgt,  wobei  das  Symbol  [Ä\  die  Summe  aus  allen  gleichartig  gebildeten  Grössen 
A^f  ^1  .  . .  bedeutet.    Haben  alle  Beobachtungen  dasselbe  Maass  der  Präcision, 
also   auch   das   gleiche  Gewicht,   so   wird  /^  s^,  as  .  .  .  .rssp^  und  es  folgt, 
wie  natürlich,  das  Gesetz  vom  einfachen  arithmetischen  Mittel. 
Ersetzt  man  in  (5)  h  durch  /,  so  folgt 

Vp 

und  fttr  Beobachtungen  verschiedener  Genauigkeit: 

Die  wahrscheinlichen  Fehler  und  wegen  der  linearen  Beziehungen  (7)  auch 
die  durchschnittlichen  und  mittleren  Fehler  verhalten  sich  daher  umgekehrt  wie 
die  Quadratwurzeln  aus  den  Gewichten,  die  Gewichte  umgekehrt  wie  die  Qua- 
drate der  wahrscheinlichen  oder  mittleren  Fehler. 

Der  wahre  Werth  x^  kann  von  x  verschieden  sein;  ist 

so  wird 

A,  .=  t^i  -f-  g;    A,  —  «^8  -f-  5;    .... 

demnach  da  [pv]  gemäss  (9)  Null  ist: 

[/>A»]  -  [/e^»] -h  WE».  (11) 

Hieraus  folgt  für  die  Wahrscheinlichkeit  des  Werthes  jp^: 

K^Y  (l/iT)« 

demnach 

Da  dieses  fUr  den  Werth  x  das  Verhältniss  eines  Fehlers  \  zum  Fehler  0 
ist,   so    folgt   nach   dem  Satze   pag.  33,    dass  das  Maass  der  Präcision  H  und 
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darnach  das  Gewicht  P  des  abgeleiteten  wahrscheinlichsten  Werthes  x  bestimmt 
ist  durch: 

H=hY[fi;       P=[p].  (12) 

Hieraus  folgt  eine  einfache  Deutung  für  die  Gewichtszahlen.  Hat  man  n 
einfache  Beobachtungen  von  gleicher  Genauigkeit»  so  kann  man,  da  die  Gewichte 
nur  Relativzahlen  sind,  deren  Gewicht  gleich  1  setzen;  das  Gewicht  des  arith- 
metischen Mittels  ist  dann  gleich  n\  die  Gewichte  repräsentiren  daher  die 
Anzahl  einfacher  Beobachtungen  von  gleicher  Genauigkeit,  welche  man  zu  einem 
Mittel  vereinigt  denken  kann,  um  die  gegebene  Beobachtung  zu  ersetzen. 

Nennt  man  t|,  S|,  s^  •  .  •  .  |  t]|,  r\^,  7)3  ....  ;  r^,  r^t  r^  ,  .  ,  ,  die 
mittleren,  bezw.  durchschnittlichen  und  wahrscheinlichen  Fehler  der  einzelnen 
Beobachtungen,  s,  t],  r  dieselben  für  die  Gewichtseinheit,  und  E,  H,  R  für  den 
wahrscheinlichsten  Werth,  so  hat  man  gemäss  (10): 

^^m'    '''^m'    ""^Wp]'         ^''^ 

In  Gleichung  (8)  ist  die  Wahrscheinlichkeit  des  wahrscheinlichsten  Werthes 
X  abhängig  von  der  Grösse  der  unter  dieser  Annahme  übrigbleibenden  Fehler  r, 
ttberdiess  aber  auch  von  dem  Werthe  A;  schreibt  man  die  Gleichung  aber  flir 
die  wirklich  stattfindenden  Fehler  A,  so  wird  die  Wahrscheinlichkeit  dieses 
Fehlersystems 

(l/ic)« 

und  dieser  Werth  hängt,  da  A  wirklich  gemachte  Beobachtungsfehler  sind,  nur 
mehr  von  der  Genauigkeit  der  Beobachtungen,  also  von  h  ab,  und  man  kann 
aus  der  Grösse  der  wirklich  gemachten  Beobachtungsfehler  auf  den  wahrschein- 
lichsten Werth    von    h   schliessen;   es    wird    wieder   jener  der  wahrscheinlichste 


A' 

r 

VW 

rr-    "^    • 

i\p\ 

dfV 
d.  h.  für  welchen 

ist  aber,  wenn  man  logarithmisch  difierenzirt: 


sein,  welcher  JV  zu  einem  Maximum  macht,  d.  h.  flir  welchen  -^j-  «»  0  ist;   es 


daher  gemäss  (7a): 


Hiermit  wäre  der  mittlere  und  wahrscheinliche  Fehler  der  Gewichtseinheit, 
und  nach  (13)  der  einzelnen  Beobachtungen  und  des  Mittels  bekannt,  wenn  die 
A  bekannt  wären.  Dieses  sind  aber  die  wahren  Beobachtungsfehler,  und  da 
der  wahre  Werth  x^  nicht  bekannt  ist,  so  bleiben  auch  die  A  stets  unbekannt; 
bekannt  sind  nur  die  übrigbleibenden  Fehler  v  gegen  den  wahrscheinlichsten 
Werth  x]  man  könnte  aber  [^A'j  aus  Gleichung  (11)  bestimmen,  wenn  (  be- 
kannt wäre;  da  aber  x  =:  x^  -\-  \  ist,  so  ist  i  der  Fehler  des  wahrschein- 
lichsten Werthes  x\  setzt  man  dafür  den  mittleren  Fehler  E,  so  wird  die 
Gleichung  (11): 
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und  hieraus,  wenn  Rlr  [/A^]  aus  (14)  substituirt  wird^}: 


'    « —  1 


(15) 


Eine  Schwierigkeit  liegt  stets,  namentlich  für  den  Anfänger,  in  der  Be- 
sdnimung  der  Gewichte;  sind  die  mitderen  oder  wahrscheinlichen  Fehler  der 
Beobachtungen  bekannt  (beispielsweise  bei  Winkelmessungen  in  Bogensecunden), 
so  wird  man  zunächst  für  einen  gewissen  wirklich  vorhandenen  oder  auch  unter 
den  Beobachtungen  nicht  vertretenen  (z.  B.  für  den  Fehler  gleich  1'^)  das  Ge- 
wicht gleich  1  setzen,  und  erhält  dann  die  Gewichte  der  übrigen  umgekehrt 
proportional  den  Quadraten  der  mittleren  oder  wahrscheinlichen  Fehler;  sind 
diese  z.  B.  ^",  j>",  ^",  so  werden  die  Gewichte,  wenn  die  Gewichtseinheit  dem 
Fehler  1"  entspricht:  16,  9,  4.  Sind  die  mittleren  Fehler  aber  nicht  bekannt, 
so  wird  man  sich  solche  vorerst  wenigstens  genähert  zu  verschaffen  suchen,  sei 
es,  dass  man  Beobachtungen  derselben  Art  von  demselben  Beobachter  bei 
anderen  Gelegenheiten  zu  Rathe  zieht  (Schlüsse  aus  der  Vertrauenswürdigkeit 
der  Beobachtungen),   oder   dass   man    die   zu  vereinigenden  Beobachtungen  bei 


')  Die  obige,  allgemein  übliche  Ableitung  (vergL  Brünnow,  Astronomie,  pag.  52,  FXSCHSR 
höhere  Geodäsie  I,  pag.  60;  HsRR,  Astronomie,  pag.  30,  unter  der  Voraussetzung  von  Beob- 
achtungen gleicher  Genauigkeit;  femer  Meysr-Czubir,  L  c.  pag.  270  und  v.  Ofpolzbr,  1.  c. 
pag*  307)  ist  durchaus  nicht  strenge:  man  könnte,  und  vielleicht  mit  mehr  Recht,  fttr  (  den 
wahrscheinlichen  Fehler  i?  setzen.  Man  gelangt  aber  zu  demselben  Resultate  auch  auf  folgendem 
Wege :  durch  Addition  der  mit  den  Gewichteo  multiplicirten  Gleichungen  Ai  >=  Vi  +  E  folgt 
mit  Rücksicht    auf  (9):   [/A]  &=  [/]£;   quadrirt   man  diese  Gleichung  und  berücksichtigt,    dass 

wegen   der   gleichen  Vertheüung  der  Fehlers    [p%Px£ixü%]  =0  ist,  so  folgt  p  »=     ^  .  Z* ;  nun 

'  l/J 

smd  im  Allgemeinen  [^A']  und  [^'A']  von  einander  verschieden,  aber  bei  einer  gewissen 
unten  näher  zu  erörternden  Wahl  der  p  werden  dieselben  als  gleich  angenommen  werden 
können;  setzt  man  dies  zunKchst  voraus,  so  wird  aus  (11): 

^^  ist  das  mittlere  Gewicht  aller  eingehen  Beobachtungen;   da  die  Gewichte  nur  Relativzahlen 

sind,    so   kann  man  sie  so  vertheilen,    dass  —z=:p^s=  1  ist;   dann  geht  (15a)  in  (15)  über; 

dies  setzt  aber  voraus,  dass  man  fUr  die  Gewichte  4er  einfachen  Beobachtungen  Zahlen  wählt, 
die  theils  grösser,  theils  kleiner  als  1  sind,  so  aber,  dass  [/]  «» js  ist  Hat  man  z.  B.  als 
Gewicht  von  drei  Beobachtungen  die  Zahlen  16,  9,  4,  so  werden  dieselben  aut  1*655,  0*981, 
0*414  zu  reduciren  sein,  was  im  allgemeinen  Fall  durch  Division  durch  ^^  geschieht.  In  diesem 
Falle  wird  auch  die  Voraussetzung  [/A*]  s=  [/'A*]  als  zutreffend  angesehen  werden  können, 
und  Gleichung  (15a)  giebt  den  Fehler  der  Gewichtseinheit  Allein,  da  die  Gewichte  nur 
Relativzahlen  sind,  so  kann  man  an  Stelle  der  /  andere  Gewichte  /'  einführen,  die  durch 
p'  s=  x/  definirt  sein  mögen.    Multiplicirt  man  aber  in  (15  a)  Zähler  und  Nenner  mit  x,  so  wird 

,. ,     [«/»«]    M  ^^    [p'v*] 

[xp]  —  X    n        X  (»  —  1)  * 
K  ist  aber  der  Fehler  für  /  =  1,  also  für  /'  =  x;  der  Fehler  für  /'  b  1  ist  bestimmt  durdi 

t'  ■=  »  y%;  es  wird  demnach  ^ 

»  —  1 ' 
Gleichung   (15)   bestimmt  daher  wieder  den  Fehler  der  Gewichtseinheit  für  die  getroffene 
Wahl  der  Gewichtszahlen. 
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der  ersten  provisorischen  Ausgleichung  mit  gleichen  Gewichten  annimmt;  nach 
der  provisorischen  Ausgleichung  ergeben  sich  aus  den  Abweichungen  der  Einzel- 
serien vom  Resultate  genaue  Gewichte,  mit  denen  die  Rechnung  wiederholt 
werden  kann.  Im  allgemeinen  ist  dieser  letztere  Weg  vorzuziehen,  da  hierbei 
der  Willkür  weniger  Raum  gegeben  ist. 

Diese  allgemeinen  Vorschriften  werden  von  Fall  zu  Fall,  je  nach  den  be- 
sonderen Umständen  ergänzt  werden  müssen.  Am  besten  wird  dieses  an  einem 
Beispiele  klar.  Ich  entnehme  dasselbe  meiner  Bahnbestimmung  des  grossen 
Kometen  von  1811  (Publikationen  der  v.  KuFFNERschen  Sternwarte,  n.  Bd., 
pag.  4q).  Es  lagen  in  der  Zeit  von  181 1  März  31  bis  181 2  August  17  für 
188  Beobachtungstage  986  Beobachtungen  vor,  die  sich  auf  28  verschiedene 
Serien  (Beobachtungen  an  verschiedenen  Orten  und  nach  verschiedenen  Me- 
thoden: Meridiankreis,  Universalinstrument,  Fadenmikrometer,  Ringmikrometer, 
BRADLEv'sches  Netz,  Aequatorealsektor,  Sextant  und  Heliometer)  vertheilten. 
Die  Vergleichung  der  Beobachtungen  mit  der  aus  den  Ausgangselementen  er- 
haltenen Ephemeride  gab  die  »Fehler  der  Ephemeridec ,  nach  welchen  die 
Elemente  verbessert  werden  sollten.  Diese  mussten  selbstverständlich  einen 
Gang  nach  den  Daten  zeigen,  welcher  von  den  nicht  ganz  richtigen  Ele- 
menten herrührte.  Die  Abweichungen  waren  aber  für  dasselbe  Datum  ver- 
schieden für  jede  einzelne  Beobachtung.  Es  wurden  also  zunächst  Tagesmittel 
gebildet  (1.  c,  pag.  217);  die  Reihe  derselben  wurde  graphisch  ausgeglichen; 
es  ergab  sich  z.  B. 

fUr    181 1         Sept.  Oct.  Nov.  Dec. 

—  29"     —10"      4-9" 

—  29      —    1        -h8 

—  24      -*-    5       -+-8 

Hebt  man  nunmehr  aus  allen  Beobachtungen  eine  einzelne  Serie:  diejenige 
eines  einzelnen  Beobachters  an  einem  und  demselben  Instrumente  heraus,  so 
werden  sich  zwischen  den  einzelnen  Ephemeridencorrectionen  AacosB,  A8  und 
den  obigen  ausgeglichenen  gewisse  Unterschiede 

»  =  Aa ^^j 8  —  {^dcos 8)0;  «r'  r=  A8  —  (Ad)o 
ergeben.  Man  kann  annehmen,  dass  bei  den  obigen  ausgeglichenen  Werthen 
die  Fehler  der  einzelnen  Beobachtungen  möglichst  beseitigt  sind,  und  dann 
rühren  die  Unterschiede  v,  v*  von  den  Fehlem  der  einzelnen  Beobachtungen 
her,  und  können  daher  dazu  verwendet  werden,  den  mittleren  Fehler  einer 
Beobachtung  der  betrachteten  Serie  zu  ermitteln^}. 

8.  Bisher  war  nur  von  dem  einfachsten  Fall  die  Rede,  dass  eine  Grösse 
aus  einfachen  Beobachtungen  bestimmt  wird.  Ist  aber  eine  Grösse  aus  mehreren 
Beobachtungsdaten  zusammengesetzt,  welche  selbst  gewissen  Fehlem  unterworfen 
sind,  so  werden  diese  natürlich  auch  das  Resultat  beeinflussen.    Ist 

und  sind  a,  b  die  beobachteten,  oder  aus  Beobachtungen  abgeleiteten  wahrschein- 
lichsten Werthe  von  x,  y,  so  wird  der  hieraus  folgende  wahrscheinlichste 
Werth  von  x: 

mit  einem  gewissen  Fehler  behaftet  sein;  sind  A^',  Aj",  A^'"  ....  A^C**)  die 
Fehler  der  Beobachtungen,    aus  denen  sich  x  ableitet,    A^'»   A^"  .  .  .  A^C^*)   die 


I8II 

1 

Sept. 
+    4" 

10 

—    6 

20 

—  20 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

+  5" 

—  2" 

—    2" 

—  13" 

—  1 

+  5 

—  12 

—  19 

—  8 

■4-5 

—  18 

—  31 

^)  Näheres  s.  1.  c,  pag.  223. 
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Fehler  der  Beobachtungen  des  Werthes  y^  so  werden  die  aus  den  einzelnen 
Beobachtungen  abgeleiteten  Werthe  von  x  um  die  Beträge 

A/ifcA^';    Ai'dzA,";    A/=fcA,'" A/'d=A,';    Ä/'dbA,".... 

fehlerhaft  sein,  wobei  man  jeden  einzelnen  Werth  von  x  mit  jedem  einzelnen 
Werth  von  y  combiniren  kann.  Liegen  m  Beobachtungen  von  x^  n  Beob- 
achtungen von  y  vor,  so  erhält  man  tnn  Werthe  fUr  X  und  der  mittlere  Fehler 
E  wird  gegeben  durch 

mn 

Da  aber  jedes  ti^  mit  n  verschiedenen  ^^  verbunden  ist,  also  n  mal 
auftritt,  ebenso  jedes  ^}^  m  mal,  so  wird 

Das  letzte  Glied  verschwindet,  da  A  ^  und  A,  als  zufällige  Fehler  in  gleicher 
Grösse  positiv  und  negativ  vorkommen,  demnach  ist: 

wenn  e,r»  ^  die  mittleren  Fehler  der  Grössen  x,  y  sind.    Ebenso  folgt  für 

X^=^  X  :k,y  ±  z  da 

der  mittlere  Fehler 

E»  =  e^r*  -h  ey«  -+-  e,*  -*-  .  .  .  .  (la) 

Ist  X  s3  mx,  so  erzeugt  jeder  Fehler  A  von  x  einen  Fehler  m  A  in  ^,  folg- 
lich wird  der  mittlere  Fehler  E  ftir^) 

X^MX\    E«Me.  (2) 

Durch  Verbindung  von  (1)  und  (2)  folgt  für  die  Function: 

X  sa  ax  -h  dy  f  ex  -h  •  .  .  (3) 

der  wahrscheinliche  Fehler 

ri  «  (arjr)«  -+-  (^r,)«  H-  (cr,y  4-  .  .  .  (3a) 

Ist 

und  sind  die  wahrscheinlichsten  Werthe  x  ^ss  a,  y  =s  d,  z^»  c,  mit  den  wahr- 
scheinlichen Fehlem  rx,   f>,   r«  .  .  .  auf  irgend  einem  Wege  gefunden  worden, 

während  die  wahren  Werthe  jp^  *=  a  -h  5,  j'o  =  ^  "*"  ^»  «0  '"^  ^  "*"  ^  •  •  •  •  ^^^^9 
so  wird: 

X  «/(a  4-5,  ^+7j,  ^-hC ) 

«/(a,^,^...)4- ^^ 5  4- g^ Ti4- ^^ C4-... 

Da  die  (,  v),  C  sehr  kleine  Incremente  sind,  deren  zweite  und  höhere 
Potenzen  man  vernachlässigen  kann,  so  erhält  man  X  in  Form  einer  linearen 
Function  der  i,  y\,  Z,  deren  wahrscheinlichster  Werth  0,  mit  den  wahrschein- 
lichen Fehlem  rjp,  ry,  r«  .  .  .  sind;  es  wird  daher  nach  (da)  der  wahrscheinliche 
Fehler  von  X  gegeben  durch 

'-» -  (^■'-- -  09  V  -  (l^)v.- ^ . . .       (4.) 


^)  Die  heiden  Resultate  stehen  scheinbar  im  Widerspruch;  denn  setzt  man  im  ersten 
Falle  xssysssZf  so  würde  man  aus  (l):  E^Ym't  folgern;  der  Widerspruch  hebt  sich, 
wenn  man  bedenkt,  dass  sich  im  zweiten  Falle  das  Resultat  durch  Verrielfachung  der  einfachen 
Messung  ergiebt,  im  ersten  Falle  aber  die  Messung  »i  Mal  vorgenommen  wurde. 
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4.  Die  bei  weitem  wichtigste  und  am  häufigsten  vorkommende  Aufgabe  ist 
aber,  gewisse  Unbekannte  zu  bestimmen,  wenn  die  Beobachtungen  nicht  diese 
selbst,  sondern  Functionen  derselben  geben.  Die  hierher  gehörigen  Probleme 
lassen  sich  in  zwei  Gruppen  trennen:  die  eine  Gruppe  umfasst  jene,  bei  denen 
die  Unbekannten  von  einander  völlig  unabhängig  sind  (z.  B.  die  sechs  Bahn- 
elemente eines  Himmelskörpers,  oder  eine  absolute  Rectascension  nebst  der 
Schiefe  der  Ekliptik  und  der  Folhöhe  aus  Sonnenbeobachtungen  u.  s.  w.),  und 
eine  zweite  Gruppe,  wo  zwischen  den  zu  suchenden  Unbekannten  Beziehungen 
bestehen,  die  sich  in  der  Form  von  Bedingungsgleichungen  ausdrücken  lassen 
(z.  B.  bei  einer  Triangulation  die  Winkel  eines  Dreieckes,  eines  Vieleckes  u.  s.  w.). 

Zunächst  soll  die  erste  Gruppe  von  Beobachtungen  betrachtet  werden.     Sei 

V^f{X,  Y,  Z  .  .  .  .  a,  b,  c  .  .  ,)  (1) 

eine  Function  der  Unbekannten  X,  Y,  Z  .  ,  ,  und  diese  wären  aus  einer  Reihe 
von  Functionalwerthen  V^  welche  durch  die  Beobachtung  fiir  verschiedene  Werthe 
der  Coefficienten  a,  b,  c  .  ,  ,  bestimmt  sind,  zu  ermitteln.  Beispielsweise  sei  V 
eine  Rectascension  oder  Deklination  als  Function  der  sechs  Bahnelemente  x, 
y,  s  .  .  .;  <z,  bf  €  sind  die  Coefficienten,  welche  Functionen  der  Zeit  sind,  und 
für  verschiedene  Zeitmomente  verschiedene  Werthe  erhalten;  in  Folge  dessen 
wird  für  verschiedene  Zeitmomente  V  verschiedene  Werthe  erhalten,  und  aus 
einer  Reihe  von  beobachteten   V  lassen  sich  die  Unbekannten  bestimmen. 

Sind  genau  so  viel  Werthe  von  V  beobachtet,  als  Unbekannte  zu  bestimmen 
sind,  so  wird  eine  direkte  Auflösung  möglich  sein,  wenn  dieselbe  auch  mitunter 
mancherlei  analytische  Schwierigkeiten  bietet  (Bahnbestimmung  aus  drei  voll- 
ständigen Beobachtungen,  d.  i.  aus  drei  Rectascensionen  und  drei  Deklinationen). 
Sind  aber  mehr  beobachtete  Werthe  gegeben,  so  werden  sich  aus  denselben 
nur  dann  die  genauen,  alle  Gleichungen  befriedigenden  Werthe  für  jr,  jr,  jr,  .  .  . 
finden  lassen,  wenn  die  beobachteten  V  fehlerfrei  wären ;  dieses  ist  aber  nicht 
der  Fall,  und  man  hat  wieder  die  Aufgabe,  aus  den  sämmtlichen  beobachteten 
Werthen  die  wahrscheinlichsten  Werthe  der  Unbekannten  zu  ermitteln. 

Die  allgemeinste  Form  der  Gleichungen  (1)  ist  für  die  Auflösung  nicht  ge- 
eignet; will  man  die  bisher  verwendeten  Prinzipien  auch  hier  anwenden,  so  ist 
das  erste  Erforderntss,  dass  die  zu  behandelnden  Gleichungen  linear 
sind.  Diese  Bedingung  kann  man  stets  erfüllen,  wenn  man  genäherte  Werthe 
der  Unbekannten  hat  (genäherte  Schiefe  der  Ekliptik,  genäherte  Polhöhe);  sollte 
dieses  nicht  der  Fall  sein,  so  wird  man  sich  zunächst  genäherte  Werthe  durch 
eine  vorläufige  Auflösung  einzelner  der  Gleichungen  verschaffen  (erste  Bahn- 
bestimmung). Sind  dieselben  x^,  y^,  Zq,  ...  und  sind  die  wahren  Werthe 
X  ^=  Xq  -h  X,  Y^=syQ  -\-y,  Z  =  g^  -h  z  .  .  .  so  erhält  man  durch  Entwickelung 
der  Gleichung  (1)  nach  der  TAVLOR'schen  Reihe: 

y=A^o. yo.'o---)  +  [l^j^  +  {%)y  +  (1^)^^  +  .  . .        (2) 

und  die  zu  bestimmenden  Unbekannten  sind  nunmehr  x,  y,  s  .  .  .  .  Damit 
man  aber  stets,  wie  gefordert,  lineare  Beziehungen  hat,  ist  es  nöthig,  dass  die 
angenommenen  Werthe  Xq,  y^,  Zq  ,  ,  ,  bereits  sehr  nahe  richtig  sind,  so  dass 
man  die  zweiten  und  höheren  Px>tenzen  der  Correctionen  x,  y,  z  .  ,  vernach- 
lässigen kann;  ergeben  sich  dieselben  schliesslich  zu  gross,  so  wird  eine  zweite 
Bestimmung  erforderlich,  wobei  man  nunmehr  die  besseren  Werthe  Xq  -i-  x, 
y^  -^y  *  '  '  als  Näherungen  zu  Grunde  legt,  und  nun  diesmal  viel  kleinere 
Correctionen  x\  y\  z'  .  .  ,  sucht. 
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Im  folgenden  soll  nun  angenommen  werden,  dass  die  zu  bestimmenden 
Correctionen  hinreichend  klein  sind,  damit  die  Beziehungen  (2)  als  linear  an- 
genommen werden  können.  Die  Werthe/(:vQ,  y^^  Zq  ,  ,  ,)  und  deren  Differential- 
Quotienten  hängen  von  Coefficienten  ab,  die  fiir  jede  Beobachtung  andere 
Werthe  annehmen;  sind  daher  Fj,  V^,  F,  .  .  .  beobachtete  Werthe  von  Fund 
nennt  man  für  den  ersten  Werth 

und  ebenso  für  die  folgenden  Beobachtungen  m^,  m^  ,  .  .  a^,  a^  ,  ,  .  b^^  b^  ,  ,  , 
und  setzt  die  ebenfalls  bekannten  Grössen 

Fi  —  «1  =  «li     F,  —  iw,  =  «,;     Fj  —  W3  =  »j,  (3) 

so  erhält  man  aus  der  ganzen  Reihe  der  Beobachtungen  die  linearen  Gleichungen 

n^  =  a^^x  -H  b^y  -h  c^z  4-  .  .  . 
«j  s=  a^x  -♦-  b^y  -h  c^z  4-  .  .  .  (4) 

Diese  Gleichungen  werden  aber,  wenn  ilire  Zahl  grösser  ist,  als  die  Zahl  der 
Unbekannten  und  die  Beobachtungen  mit  gewissen  Fehlern  behaftet  sind,  nicht 
strenge  erfiillbar  sein,  und  es  werden  gewisse  Fehler  v  übrig  bleiben: 

v^  =  a^x  -h  ^j'  -h  ^i«  -+-  .  .  .  —  «i.  (4  a) 

Die  wahrscheinlichsten  Werthe  der  Unbekannten  werden  nach  2  (8)  und 
8  b}  diejenigen  sein,  fUr  welche 

2  =  [^p>] 

ein  Minimum  wird.     Hierfür  ist  erforderlich,  dass 

dx'^  dv^    dx  "^  dv^    dx  '^  '  '  '  '  "^^       ^J'  ■"  dz  "^  '      ' 

ist,  oder  da 


dx  "^  "*'       dy  ■"  •'*'       dz 


•  •  * 


ist: 


dl 

dl 
i  -^  =  ^1*1  «'i  -+■  />a  Vj  -+■  /8^s^3  -h  .  .  .  =  fjbv]  =  0  (5) 

i  -g^  =»>>if,p,  +  /j<r,P,  +  p,e,Vi  +  .  .  .  =  [pcv]  =  0. 


•         •         *        • 


Die  weitere  Behandlung  der  Gleichungen  wird  wesentlich  vereinfacht,  wenn 
man  die  Gleichungen  (4)  sofort  mit  den  Quadratwurzeln  aus  den  Gewichten 
moltiplicirt.     Sind  dann 

yp.fi,  =3  N,\    yp,a,  =  A,\    yj^b,  =  i?,  .  .  .  , 
so  werden  die  Gleichungen 

N^  =  A^x  -+-  Byy  -f-  C^z  4- .  .  .  .  . 

N^  =  A^x  4-  J^iJ'  4-  C,«  4-  .  .  .  .  ^   ^ 


und  man  sieht  sofort,  dass  sich  die  Gleichungen  (5)  in  die  Form  schreiben 

[Aw]  =  0,     [Bw]  =  0,     [Cw]  =  0,  (5  a) 

wo    die    w   die   übrigbleibenden  Fehler  der  Gleichungen  (3  b)  sind.     Man  kann 
demnach    die  Gleichungen   (4)   dadurch,    dass    man   sie    mit   den  Quadrat- 
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wurzeln  aus  den  Gewichten  der  n,  d.  i.  der  beobachteten  ^  multiplictrt 
auf  die  Gewichtseinheit  reduciren,  und  dann  der  weiteren  Rechnung  zu 
Grunde  legen.  Setzt  man  dies  voraus,  und  betrachtet  die  Gleichungen  (4)  als 
bereits  mit  den  Quadratwurzeln  aus  den  Gewichten  multiplicirt,  so  wird  in  (5) 
überall  /  «s  1  zu  setzen  sein,  und  es  wird 

[av]  =  0,     [dv]  =  0,    [cv]  =:  0  ,  .  .  .  (ob) 

Setzt  man  hier  für  v  die  Werthe  aus  (4  a)  ein,  so  folgt 

[aä\x  -+-  [ad]y  -h  [ac]x  -h  •  .  .  .  «  [an] 
[ali]x  -+-  [dd]y  -h  [dc]s  -+-....  =  [dn] 
[ac]x  -+-  [dc]y  -h  [cc]s  -+-....=  [r«]  (6) 


Man  bezeichnet  die  Gleichungen  (4)  als  die  Bedingungsgleichungen, 
die  Gleichungen  (6)  als  die  Normalgleichungen,  und  zwar  diejenige  mit  dem 
quadratischen  Coefücienten  [aa]  bei  x  als  Normalgleichung  für  x,  diejenige  mit 
dem  quadratischen  Coefficienten  [öd]  bei  y,  als  die  Normalgleichung  für  j^  u.  s.  w. 
Die  Zahl  der  letzteren  ist,  da  jede  aus  dem  Differentialquotienten  von  1  nach  einer 
der  Unbekannten  entsteht,  genau  gleich  der  Zahl  der  Unbekannten,  und  diese 
können  daher  auf  gewöhnlichem  Wege  ermittelt  werden. 

Für  die  praktische  Durchführung  sind  noch  einige  Bemerkungen  nöthig. 
Die  Coefficienten  können  ausserordentlich  verschieden  sein;  es  werden  z.  B.  die 
Coefficienten  der  einen  Unbekannten  sehr  gross,  diejenigen  einer  anderen  sehr 
klein;  für  die  Auflösung  würde  sich  hieraus  ein  Uebelstand  ergeben,  indem  in 
den  Summen  [ad],  [ac]  .  .  .  der  Einfiuss  der  kleinen  Coefficienten  verschwindend 
klein  wird;  es  empfiehlt  sich  daher,  die  Gleichungen  homogen,  d.  h.  alle 
Coefficienten  von  derselben  Ordnung  zu  machen.  Fasst  man  die  grössten  Coeffi- 
cienten Ol,  ^«,  Ol  •  •  •  •  ^|fc  heraus,  und  setzt 

80  werden  die  Bedingungsgleichungen  (4): 


•         •  • 


■  ■  •  • 


und  wie  man  sieht  werden  hier  alle  Coefficienten,  einschliesslich  der  n  kleiner 
als  1,  aber  jeder  mindestens  einmal  den  Werth  1  erhalten,  sie  sind  also  nu- 
merisch allerdings  von  verschiedener  Grösse  (was  in  der  Natur  der  Sache  liegt), 
aber  alle  von  derselben  Ordnung. 

Der  Gang  der  Rechnung  ist  daher  der  folgende:  die  linearen  Bedingungs- 
gleichungen werden  mit  den  Quadratwurzeln  der  den  bezüglichen  Beobachtungen 
entsprechenden  Gewichte  multiplicirt,  sodann  durch  entsprechende  Substitutionen 
homogen  gemacht,  wodurch  sie  immer  die  Form  (4)  behalten,  und  aus  den  letzten 
werden  die  Normalgleichungen  abgeleitet. 

Wichtig  ist  dabei  eine  Controlle  für  die  Sicherheit  der  Coefficienten  der 
Normalgleichungen;  eine  solche  erhält  man  auf  einfache  Weise,  indem  man 
zunächst  die  Summen  sämmtlicher  Coefficienten  (ohne  Rücksicht  auf  ihre  ver- 
schiedene Bedeutung): 
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h 


c,  -h 


tf j  -+"  ^2  "4"  ff  +  •   •   .  -h  Äj  =  Jj 


bildet,  und  auf  diese  ebenfalls  dieselben  Operationen:   [as\  \bs\  .  .  .  anwendet; 
wie  man  leicht  findet,  muss  nun 

[aa\  +  [abl  +  [ac]  +  .  .  .  .  +  [an\  ==  [as] 

[ab]  +  [bb]  +  [bc]'\- +  [bn\  =  [bs]  (7) 


sein.  Die  Produkte  ab,  ac  .  .  ,  können,  wenn  man  Froduktentafeln  hat  (z.  B. 
die  CRELLE'schen  Multiplicationstafeln)  direkt  aus  diesen  entnommen  werden. 
Hat  man  keine  Multiplicationstafeln  und  keine  Rechenmaschine,  so  wird  die  Aus- 
führung etwas  zeitraubend,  und  leichter  Fehlem  unterworfen,  weshalb  die  Probe- 
gleichungen der  s  besonders  wichtig  werden.  Einfacher  wird  die  Bestimmung 
mittels  Quadrattafeln.    Da  nämlich 

ist,  so  wird  auch 

[ab]  =  \  \{{a  +  b)*]  -  («»]  -  [*«]}.  (8) 

Man  schreibt  hierilir  die  Werthe 
«»,   ^»,  r«,  .  .  ««,  5».   {a  -4-  ^)«,    {a  -4-  ^)«,  .  .  («  -h  «)»,    {a  ^  j)«,  {b  n-  r)»,  .  . 

{b  4-  «)«,  {b  -+-  5)«,  (c  -f.  /O*»  •  • 
für  jede   Bedingungsgleichung  in  eine  Zeile  und  zwar  alle  zusammengehörigen 
der  verschiedenen  Bedingungsgleichungen  untereinander,  bildet  dann  die  Summen 

[«•].  [**].  k^]  .  .  .  [«•].  [s^\  [ifl  +  m.  [{a  +  r)«] 

und  dann  erhält  man  aus  diesen  Summen  (ohne  die  Vermittelung  der  einzelnen 
Produkte  ab^  ac  .  .  .  )  die  Summen  [^i^]  .  .  .  nach  (8). 

Die  Auflösung    der  Normalgleichungen   wird    sehr   einfach  mittels  Determi- 
nanten^}.   Bezeichnet  man  die  Determinante 


[0a][0^][0r]  ....  \ai\  .  .  . 
lab^lbb^lbc]  ....  [^i]  .  .  . 
\ac'\  \b  c]  Ifc]  ....  \ci\  .  .  . 


=  Z> 


(9) 


und  die  Unt^rdeterminante  Dik  der  einzelnen  Elemente  mit 

D^^D^^^ii  ....  -Du 
-^ti-^s«-^»«  •  •  •  • -ft« 
-^«i-^at-^s«  •  •  •  •  Ai 

wobei  die  Indices  ],  2,  3  .  .  .  /  den  Buchstaben  a,  b,  c, .  . 

der  Normalgleichungen  entsprechen;  femer 

so  erhält  man 


(9a) 


/  in  den  Co^fficienten 


(9b) 


.  .  . 


.  .  . 


... 


(10) 


^}  Der  erste  Versuch  hierfür  (bei  drei  Unbekannten)  rtlhrt  von  Jacobi  her. 


4^  Methode  der  kleinsten  Quadrate. 

Da  die  Determinante  D  symmetrisch  ist,  so  sind  bei  n  Unbekannten  nur 
\n{n-\-\)  Minoren  zu  rechnen;  die  Determinante  D  bestimmt  sich  aus  diesen 
durch 

=  Ai  [^^]  -+-  D^^\bb\  +  D^^\bc\  -f-  .  .  .  .  (11) 

»=  Z>,j  [ö/]  -f-  2>„  [^/]  -h  Äa  [^/]  -4-  ..... 

während  man  als  Probegleichungen  auch  einzelne  der  folgenden  benützen  kann, 

in  denen  /,  k  irgend  welche  zwei  Indices  bedeuten,  die  von  einander  verschieden 

sind: 

Di^\ak'\  -4-  Di^\bk'\  -4-  Di^\ck'\  -+-....=  0.  (IIa) 

1)  Hat  man  drei  Unbekannte,  so  sind  nur  sechs  zweigliedrige  Determinanten 


^11^1 


2 


=  ^\\^%%  —  ^1«^21 


zu  berechnen. 

2)  Bei  vier  Unbekannten  sind  zehn  Unterdeterminanten  dritter  Ordnung  zu 
berechnen;  dies  geschieht  am  einfachsten  in  folgender  Weise:  Man  wiederhole 
die  Elemente  der  ersten  und  zweiten  Zeile  nach  links,  bezw.  nach  rechts,  und 
verschiebe  jede  Zeile  um  ein  Element  nach  links  bezw.  rechts  nach  dem  folgen- 
den Schema: 

^2  8^21^2»^»»  ^21^22^2  8^21 

^31^82*88  ^81^82^83- 

Dann  giebt  das  Produkt  von  je  drei  übereinanderstehenden  Gliedern 
(Summe  der  Logarithmen)  der  ersten  Anordnung  (Verschiebung  nach  links)  ein 
positives  Glied,  und  das  Produkt  von  je  drei  übereinanderstehenden  Gliedern 
der  zweiten  Anordnung  (Verschiebung  nach  rechts)  ein  negatives  Glied  der 
Determinante ;    also  ^) : 

A  =  ^12^5  8^8  1  ^- ^18^21^32  ^- ^1 1^22^88  —  ^1  8^22^81  —  ^l  1^2  8^82  —  ^1  2*21*8  8« 

'  Aus  einer  viergliedrigen  Determinante  kann  man  bei  einiger  Uebung  dadurch, 
dass  man  jede  Horizontalzeile  auf  einen  Zettel  schreibt,  und  diese  passend  über- 
einander schiebt,  die  Unterdeterminanten  direkt  erhalten. 

3)  Sind  mehr  als  4  Unbekannte,  so  wird  man  auf  Unterdeterminanten 
höherer  Ordnung  geführt,  für  welche  sich  aber  kein  einfacher  Algorithmus  an- 
geben lässt.  Man  kann  aber  alle  Determinanten  auf  Determinanten  dritter 
Ordnung  zurückführen,  indem  man  von  dem  Satze  Gebrauch  macht,  dass  eine 
Determinante  ungeändert  bleibt,  wenn  man  alle  Elemente  einer  beliebigen  Zeile 
(oder   Columne)  mit   einer   beliebigen  Zahl    multiplicirt,    und    zu    einer  anderen 

\ab\ 
Zeile  (oder  Columne)  addirt.    Multiplicirt  man  in  D  die  erste  Zeile  mit  (i|  s  =  r — i 

und     subtrahirt   von    der   zweiten;    dann  mit  u. .^^ — K  und  subtrahirt  von  der 

'  ^* '       \aa\ 

dritten  u.  s.  w.  und  setzt: 

*)  Bezüglich  der  Begründung  dieses  Algorithmus  s.  die  Handbücher  der  BAatfaematik, 
% .  B.  Gordan's  Vorlesungen  über  die  Invariantentheorie,  I.  Bd.,  pag.  i6  und  pag«  59. 
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[ak] 


SO  erhält  man: 


allgemein:     [kl]  —  j^  [ai]  =  [i/I], 


Z>  = 


[aä]  [ad]  [ac]  [ad] 
0  [^^1]  [Ifcl]  [däl] 
0      [dcl]  [cd]  [cä\] 


m  9 


(9  a) 


Multiplicirt  man  hier  die  zweite  Zeile  mit  (1^3  == 


der  dritten,  dann  mit  (I24  = 


[^^1] 
[**i] 


und  substrahirt  von 


und   substrahirt  von  der  vierten,  und  setzt: 


[cd]  -  ^  [dcl]  =  [..2];      [cdl]  -  ^  [idl]  =  [cdi] 
[<'^»]  -  BttJ  [*''>]  =  [''''2];      [del]  —  [^  [ie\]  =  [dei] 


(12  a) 


[ädl] 


[ööl] 


•         •         •         • 


[dk\] 


allgemein:    [>t/l]  -  [^  [^/l]  =  [>^/2], 

so  erhält  man  weiter: 

[aa]  [ad]     [ac]  [ad]  .  .  . 

0  [^^1]   [^^1]  [^^1]  .  .  . 

0  0       [^^2]  [cd2]  .  .  . 

0  0       [cd2]  [dd2]  .  .  . 


(9b) 


Indem  man  so  weiter  verfahrt,  erhält  man,  wenn  die  Zahl  der  Unbekannten 
r  ist  und  die  Coefficienten  der  fünf  letzten  Unbekannten  mit  1,  j\  Jk,  /,  m 
bezeichnet  werden: 


2?  = 


[aa]  [ad]  [ac]  [ad]  .  .  .  [ai] 
0    [ddl][dc\][ddl].,.[dil] 
0       0    [cc2][cd2]...[ci^] 


[aj]        [ak]         [af]        [dm] 
[djl]       [dkl]      [dll]      [dml] 
[cj2]       [ck2]       [c/2]       [cm2] 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[iir-S]  [ijr—ö]  [ikr^ö]  [//r— 5J  [imr- 
0 


ö] 


•  •  •  • 


■  •  •  • 


0 
0 
0 


[/>>~-4]  [jkr^4]  [y/r-4]  [jmr-^4] 
[jkr-^4]  [kkr-A]  [kir—4]  [kmr^A] 
[j/T^]  [kl?^]  [//?=:4]  [/wT=4j 


(9  c) 


[jmr^4]  [kmr—A]  [/wr— 4]  [mmr—4] 

Entwickelt  man  diese  Determinante  nach  der  ersten  Columne,  so  bleibt  nur 
[aa],  multiplicirt  mit  der  zugehörigen  Unterdeterminante;  diese  selbst  ist  gleich 
[^^1]  multiplicirt  mit  der  zugehörigen  Unterdeterminante  u.  s.  w.,  so  dass 


D=^[aa]  [dd\][cc2]..^  [i/>— ö] 


[jJr-4]  [jkrj^A]  [y/r-- 4]  [jmr  ~  4] 
[jkr  —  4]  [kkr  —  4]  [klr  —  4]  [kmr  -  4] 
[y/7""=l]  [klT^^^]  [//7^=^]  [ImT^^] 


(9d) 


[jmr  —  4]  [kmr  —  4]  [Imr  —  4]  [mm  r  —  4] 

bleibt.  Die  Unterdeterminante  irgend  eines  Elementes  [iV]  wird  aber  er- 
halten» indem  man  die  zu  diesem  Elemente  gehörige  /te  Zeile  und  1'  te  Columne 
weglässt,  und  mit  (^  1)<+''  multiplicirt;  man  erhält  daher  für  die  Unterdetermi- 
nanten   der  16  Elemente    der   rechten    unteren  Ecke    genau   dieselbe  Form,   in 


A» 
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welcher  nur  eine  Zeile  und  Columne  in  (9^  fehlt;  es  wird  beispielsweise  die  Unter- 
determinante des  Elementes  [km] 

«  [aa]  [dH]  [cc2]  .  . .  [iiT^^] 


Ä 


km 


Ujr-4]  [>/r-4][/>ir-41 


[jkr  —  4]  [k Ir  —  4]  \kmr  —  4] 


[y7f--4]  [//r-4l[/»ir  — 4] 
Das  Rechnungsschema   wird   sich  demnach   am  zweckmässigsten  folgender- 
maassen  schreiben  lassen: 


[aa\        [ab\ 
log[aa]  log[ab\ 

[ac\        [ad] 
log[ae\  loglad] 

[ae] 
iog[ae\ 

[an]         [as\ 
log  [an]  log[as] 

''«'U]'"^^'*" 

[bb] 

[be\ 

[bd] 
|ii,[a</] 

[bc] 
|i, ,  [ae] 

[bn] 
1*1  »[««1 

1**1 
l*ii[«'l 

[cc] 

[cd] 
1*1  «l«''] 

[ce] 

1*1  8  ["'l 

[cn] 
1*1  st««] 

[CS] 

1*1  iM 

•     •     • 

•     • 

•      • 

•     • 

•   • 

[bb\] 
loi\bb\\ 

[bc\] 
loi\bc\] 

[bdl] 
/og[bdl] 

[bei] 
log[be\] 

[bnl] 
log[bnl] 

[**il 

log{bsl] 

[ee\] 

Vtt{bc\] 

lcd\] 

[csl] 

lL,,[bsl] 

[de\] 

[dnl] 
p.it[bHl] 

[dsl] 
lL,,[bsl] 

•     •     • 

■       • 

•     • 

•     • 

m       » 

[ccl] 
iog[£ci] 

lcd2] 
Ug[cdi] 

log[ce^ 

[en2]       [cs2] 
log[eni]log[cs2] 

ldd2] 

1*14^2] 

[</«2] 

l*J4[«21 

[dn2] 
1*1 4M] 

[ds2] 
l*«4l"2I 

• 

•     •• 

•    • 

•     ■ 

Hat  man  sechs  Unbekannte,  so  wird  eine  zweimalige  Anwendung  dieses 
Verfahrens  bis  zur  Form  (9d)  führen;  man  erhält  aber  nur  die  Unterdetermi- 
nanten der  rechten  unteren  Ecke.  Eine  Determinante  bleibt  aber  dem  Werthe 
nach  ungeändert,  und  erhält  nur  den  Faktor  d=  1,  wenn  man  Zeilen  und  Columnen 
vertauscht.    Es  ist  für  eine  Determinante  mit  r'  Gliedern: 


n^i^iy 


[am]  [fim]  ....    [mm] 
[a/]  [dl]    ....   [/m] 


... 


.  •  . 


[aa]  [ad]    ....    [am] 


[mm]  [im] 
[im]    [//] 


.... 


.... 


[am] 
[al] 


... 


•     •     .     • 


[am]  [ai]    ....    [aa] 


wodurch'  man  weitere  32  Unterdeterminanten  auf  dieselbe  Weise  erhält^).    Sind 

>)  Bei  nicht  symmetrischen  Determinanten  kann  man  auf  dieselbe  Weise  sämmtliche 
64  Unterdeterminanten  der  vier  Ecken  erhalten;  hei  mehr  als  8  Unbekannten  werden  auch 
Zeilen  und  Columnen  aus  der  Mitte  an  den  Anfang  zu  setsen  sein,  wobei  man  ruf  das  Zeictien 
je  nach  der  Zahl  der  Vcrtauschungen  zu  achten  hat  (veigL  meine  »Bahnbestimmung  des  Kometen 
von  1811«,  1.  c,  pag.  235). 
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daher  nicht  mehr  als  acht  Unbekannte,  so  erhält  man  auf  diese  Weise  sämml- 
liehe  Unterdeterminanten,  und  wenn  weniger  als  acht  Unbekannte  sind,  einzelne 
doppelt,  was  zur  Controlle  dienen  kann. 

In  dem  obigen  Schema  sind  noch  zwei  Columnen  zum  Schlüsse  angefügt, 
welche  bei  der  Berechnung  der  Determinanten  wegbleiben,  jedoch  bei  der  folgen- 
den Methode  in  Verwendung  kommen,  die  sich  für  denjenigen,  welcher  mit 
der  Rechnung  mit  Determinanten  nicht  genügend  vertraut  ist,  als  praktischer 
erweist. 

Wendet  man  auf  die  Gleichungen  (6)  die  durch  (12)  angezeigten  Operationen 
an»  indem  man  die  mit  [l^^  multipHcirte  erste  Gleichung  von  der  zweiten  ab- 
zieht, die  mit  (i^,  multiplicirte  erste  Gleichung  von  der  dritten  u.  s.  w.  und 
setzt  noch 

t*''^  -  -R  l''«J  =  t*«  ^]''     t'"]  -  -R  f*»^  =  [^«  1]  .  .  . .  (13a) 

so  erhält  man  die  Gleichungen 

[dd\]y  +  [dc\]z  -f  .  .  .  =  [dnl] 
[dcl]y  +  [cc\]z+  .  .  .  =  [cn\]. 
•     •     •     . 

Wendet  man  auf  diese  Gleichungen  wieder  die  durch  (12  a)  angezeigten 
Operationen  an,  und  setzt: 

[cc2]  s  +  [cä2]u  +  .  .  .  =  [cn2] 
[cä2]z  +  [ddi\u  -f  .  .  .  =  [än2]. 


so  folgt: 


Schreibt  man  von  diesen  Gleichungen  je  die  erste  an,  so  erhält  man  das 

System 

[aa]x  +  [ad]y  4-  [ac]z  +  [aä] «  + =  [an] 

[ddl]y  +  [dc\]z  +  [6dl]u+ ^[dnl] 

[cc2]z  +  [cä2]u+ =  [cn2]  ^^*^ 

[dd3]u  + =  [^«3] 


von  denen  jede  folgende  um  eine  Unbekannte  weniger  enthält  wie  die  vorher- 
gehende, weshalb  man  sie  Eliminationsgleichungen  nennt.  Die  letzte 
enthält  daher  nur  eine  Unbekannte,  die  daraus  bestimmt  werden  kann.  Sub- 
stituirt  man  ihren  Werth  in  die  Vorhergehende,  so  erhält  man  eine  zweite  Un- 
bekannte; durch  Substitution  der  beiden  erhaltenen  in  die  nächst  früheren  wieder 
eine  Unbekannte  u.  s.  w.;  schliesslich  aus  der  vierten  angeschriebenen  u,  dann 
aus  der  dritten  z,  aus  der  zweiten  y,  endlich  aus  der  ersten  x. 

Dieser  von  Gauss  eingeschlagene  Vorgang  ist  demnach  dem  Wesen  nach 
identisch  mit  dem  früheren,  bricht  aber  nicht  dort  ab,  wo  man  die  Determinanten 
vierter  Ordnung  erhält,  sondern  führt  die  Elimination  noch  weiter.  Bei  mehr 
als  acht  Unbekannten  wird  daher  diese  Elimination  bis  zum  Schlüsse  nicht  viel 
mehr  Mühe  machen,  als  die  Bestimmung  von  etwa  32  Unterdeterminanten  (von 
zwei  Ecken);  die  Berechnung  der  Gleichungen  (13a),  (13b)  wird  dabei  gleich- 
zeitig mit  den  Gleichungen  (12),  (12  a)  vorgenommen,  und  zwar  in  den  im 
Schema  den  Summen  [an],  [dn]  .  .  .  [dn\]  ,  .  ,  vorbehaltenen  Columnen;  über 
dies   ist  noch    eine   letzte  Columne    für  die    gleichen  Operationen  mit  den  [as] 

VALBMTiMn,  Aatraoomi«.    III.  4 
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[ds]  ,  ,  .  [dsl]  reservirty  welche  zur  Prüfung  dienen.    Bestimmt  man  nämlich  die 
Grössen: 

so  hat  man,  wie  man  leicht  findet,  die  Prebegleichungen: 

[csl]^[dcl]+[cc\]-h ^j^j 

[cs^]  ==  [cc2]  +  [cd2]  + 

Das  Schema  der  Berechnung  der  [anl],  [asl]  unterscheidet  sich  demnach  nicht 
von  demjenigen  für  die  Berechnung  der  übrigen  Coefficienten,  und  die  Opera- 
tionen können  auf  die  beiden  letzten  Columnen  für  sich  allein  auch  nach  unten 
weiter  fortgesetzt  werden,  wobei  man  schliesslich  bei  r  Unbekannten  nach 
r- maliger  Anwendung  der  Operationen 

[nnr]  =  [nsr] 
erhalten  muss. 

Diese  Methode  hat  aber  den  Nachtheil,  dass  sie  die  Unbekannten  nicht 
independent  giebt;  die  independente  Darstellung  ist  aber  insbesondere  von  Werth, 
wenn  es  sich  um  die  Bestimmung  der  Gewichte  und  wahrscheinlichen  Fehler 
der  Unbekannten  handelt. 

Die  in^den  Unbekannten  x,  y,  s  .  .  .  resultirenden  Fehler  rühren  von  den 
Beobachtungsfehlern  her,  welche  den  V  anhaften,  welche  aber  voll  und  unver- 
ändert in  die  n  übergehen;  da  die  Gleichungen  (4)  mit  den  Quadratwurzeln 
aus  den  Gewichten  multiplicirt  gedacht  sind,  so  werden  in  den  so  transformirten 
Gleichungen  die  absoluten  Beträge  n  auf  die  Gewichtseinheit  reducirt,  daher 
mit  demselben  wahrscheinlichen  oder  mittleren  Fehler  behaftet  sein.  Ist  s  der 
mittlere  Fehler  jedes  »^),  so  können  daraus  die  mittleren  Fehler  der  Unbekannten 
nach  8  (3  a)  abgeleitet  werden,  wenn  diese  als  lineare  Functionen  der  n  aus- 
gedrückt sind.    Sei  also 

z  =  «si«!  -H  a,,«,  -f  «3,«,  -h  .  .  .  .  (16) 


so  werden  sich  die  mittleren  Fehler 

«X*  =  («iit)»  -»-  (ai,E)»  -h  (ai,f)«  -h  .  .  . 
und  ebenso  für  e^,  c«  .  .  .  ergeben,  daher 

h*  =  («ai*  -»-  «»j*  H-  «2»'  -*-...)«* 


Vergleicht  man  die  Darstellung  (16)  mit  derjenigen  in  (10),  in  welchen  die 
n  ebenfalls  nur  in  linearen  Verbindungen  vorkommen,  so  findet  man,  indem 
dort  die  Summen  [an],    [dn],  [cn]  .  .  .  aufgelöst  werden: 

^)  Vor  der  Multiplikation  sind  die  mittleren  Fehler  Cp  t,,  t,  .  .  .  daher  nach  der  Molti- 
plikation  I^t^*  Vp~tUt  •  -  *  welche  säromtlich  nach  8  (13)  gleich  t  sind. 
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«ij  =  Vii^s  -t-  Vis^a  -t-  Vis^«  -+-...  (17) 


Würde  man  hier  quadriren,  so  würden  sich  rechts  nicht  so  einfach  zu  re- 
ducirende  Ausdrücke  ergeben.  Muldplicirt  man  aber  die  erste  Gleichung  mit 
tttj,  die  zweite  mit  a^^,  u.  s.  w.  .  .  .  die  xte  mit  a»  und  addirt,  so  folgt 

«11*  4-  «ij*  -4-  .  .  .  4-  aix  H-  .  .  .  =  All  (äj^  ^n  "+-  «2*»»  "^  ^8^*8  "*"•••  ) 

-4-  At,(^^a»i  -+-  ^,ai,  -+-  ^8«,,  -4-  .  .  .  )        (17a; 

-H  A(3  (r j  «n  -h  c^  a»)  4-  ^j  «ij  -f-  .  •  •  ) 


.  .  •  •  • 


Um  die  rechts  auftretenden  Summen  in  den  Klammem  zu  entwickeln,  mul- 
tiplicirt  man  die  Gleichungen  (17)  der  Reihe  nach  mit  a^,  a^,  a,  .  .  .  dann  mit 
^1*  ^t'  ^s  •  •  •  u.  s.  w.  und  erhält: 

flja»!  4-  ii,a»2  -4-  fl,a»3  -h  .  .  .  =  y^  [öö]  -4-  ^i^lad]  4-  V»8[^^]  -♦-••• 

^1  o»,  4-  ^2«»»  4-  ^8  «»3  -+-•••  =  V^iL^^^]  4-  Vi2[^^]  4-  Vis  [^4  4-  .  .  .     (17b) 

^i«!!  4-  ^2  «»2  4-  r^tttj  -h  .  .  .  =  Vii  [ör]  4-  Vi2  [^^]  4-  Vij^O  4- 


... 


Gemäss  (IIa)  verschwinden  hier  die  rechten  Seiten  für  alle  Combinadonen 
mit  Ausnahme  derjenigen,  in  denen  [ai],  [di],  [ci]  .  .  .  (i  das  Element  der  iten 
Zeile)  auftritt,  und  diese  wird  gemäss  (11)  gleich  1^);   es  wird  daher: 

«ii*  +  a,2>  +  «1,«  .  .  .  =  v,„  (17c) 

demnach 

ß**=*Vii**;     «!>'•  =  V88«*;     e«*  =  Vas«*  •  •  •  •  (IS) 

oder  die  Gewichte  der  Unbekannten 

Vll  V$»  V8  8 

d.  h.  die  Gewichte  der  Unbekannten  sind  gleich  den  reciproken 
Werthen  der  durch  die  D et e rmin an te  2^  d i vidi rten  Unterdeterminanten 
der  Diagonalreihe,  und  zwar  derjenigen  Unterdeterminante,  welche  aus  der 
zur  betreffenden  Unbekannten  gehörigen  Zeile  (Normalgleichung)  entnommen  ist 
Hat  man  die  Normalgleichungen  nicht  unbestimmt  aufgelöst,  sondern  nach 
der  GAUss*schen  Methode,  so  erhält  man  die  Gewichte  nicht  unmittelbar;  setzt 
man  in  (10):  [an]  =  1,  [dn]  =  [cn]  =  .  .  .  =  0,  so  folgt  ä:  =  Vn,  d.  h.  ^u 
oder  der  reciproke  Werth  des  Gewichts  von  x  ist  derjenige  Werth  von  x, 
welchen  man  erhält,  wenn  man  in  den  Normalgleichungen  (6)  an  Stelle  der 
rechten  Seite  in  der  Normalgleichung  für  x  die  Einheit,  in  den  übrigen  die 
Null  setzt;  ebenso  erhält  man  den  reciproken  Werth  des  Gewichtes  irgend  einer 
andern  Unbekannten,  wenn  man  in  der  Normalgleichung  für  diese  Unbekannte 
die  rechte  Seite  gleich  1  setzt,  und  die  übrigen  Null,  u.  s.  w.  WiU  man  daher 
nach  der  GAUSs'schen  Methode  verfahren,  so  wird  man  in  dem  Schema  auf 
pag.  48  zweckmässig  bei  r  Unbekannten  noch  r  Columnen  hinzufügen,  von  denen 
jede  einer  der  Combinationen: 

[an]  =  1,  [dn\  =  0,  [cn]  =  0,  [an]  «  0 
[an]  =  0,  [dn]  =  1,  [cn]  =  0,  [an]  «  0 
[an]  =  0,     [dn]  =  0,     [cn]  =  1,     [dn]  =«  0 


')  Produkte   von  Minoren    einer  Elementenreihe   mit  dieser   selbst;   im   ersten  Falle   mit 
anderen  Elemcntenreihen. 

4» 
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entspricht.  Um  die  mittleren  Fehler  Cx,  e^,  e«  .  .  .  zu  bestimmen,  ist  noch  die 
Renntniss  von  e  nöthig.  Hat  man  ursprünglich  die  Gewichte  /  aus  den  vorher 
bekannten  mittleren  Fehlem  e|,  C},  Sj  .  .  .  der  beobachteten  Werthe  V^,  V^,  V^ 
.  .  .  bestimmt,  so  wird  man  e  =  yp^  e«  kennen;  man  kann  aber  s  aus  der 
Uebereinstimmung  der  Resultate  selbst  finden.  Setzt  man  die  gefundenen  Werthe 
x^  yt  JT  .  .  .  der  Unbekannten  in  die  Bedingungsgleichungen  (4)  ein,  so  erhält 
man  die  übrigbleibenden  Fehler: 

Vi  =  a^x  -h  b^y  -h  CxZ  -♦-....  —  «^ 

v^  =  a^x  -\-  b^y  -f-  c^z  +....  —  «,  (4a) 

r,  =  a^x  -f-  b^  -H  c^z  -f- .  .  .  .  —  «j 


die  nur  dann  Null  sein  würden,  wenn  die  Beobachtungen  fehlerfrei  wären.  Da 
die  Gleichungen  (4)  auf  die  Gewichtseinheit  reducirt  sind,  so  könnte  man  sofort 
den  mittleren  Fehler  e  der  Gewichtseinheit  aus  der  Fehlerquadratsumme  ]pv\ 
ermitteln.  Nach  dem  Begriffe  des  mittleren  Fehlers  ist»  wenn  p  die  Zahl  der 
Bedingungsgleichungen  ist: 

p    ' 

wobei  A  die  wahren  Beobachtungsfehler  sind,  die  man  aber  nicht  kennt;  diese 
würden  sich  aus  den  Gleichungen  (4)  ergeben,  wenn  man  für  jr,  jr,  jt  .  .  .  ihre 
wahren  Werthe  jc-i-f,jr-|-ij,  jr-HC...an  Stelle  der  gefundenen,  wahrschein- 
lichsten Werthe  x^  y,  m  .  ,  .  substituiren  würde;  es  wäre  also: 

A,  =  tf|(x  -h  E)  -h  bi(y  -h  irj)  -h  r,(«  -h  0  -h  ....  —  «1 
A,  =:  tf ,  (jr  -i-  £)  H-  b^{y  -h  irj)  -h  ^,(«  -h  Q  -♦-....  —  «, 
A3  =  a^{x  H-  £)  +  b^iy  -^  1,)  -^  ^,(,  -<-  Q  -h  .  .  .  .  —  «,  (4b) 


Multiplicirt   man   die  Gleichungen    (4a}   und  (4  b}  der  Reihe  nach  mit  A^, 
A|,  A,  ....  und  addirt,  so  erhält  man 

[z^A]  «  [aA]jp  -♦-  [b^Jj  -h  [c^]z  ....  —  [iiA] 

[AA]  =  [a  A](jir  H-  £)  +  [b^](y^^  lO  -h  [^Al(s  -4-  0  -h —  [«A], 

ans  welchen  man  durch  Subtiaction: 

[AA]  =  [rA]  H-  [tf A]E  h-  [^Ajij  -h  [^A]C  -h  .  .  .  (20} 

erhält    Multiplicirt  man  aber  die  Gleichungea  (4a},  (4b},  bezw.  mit  v^,  v^t  v^ 
....  mad  addirty  so  folgt  wegen  (5b): 

[vv]  =  —  [nv]\     [rA]  =  —  [nv\, 
demnach 

[rA]  =  [vv] 
und  damit  ans  (SO): 

[AA]  «  [ür]  -^  [«A]E  -h  [^A]i,  -h  frA]C  -h  .  .  .  (SOa) 

Die  Bestimmung  von  [rv]  ist  einfach;  es  war  oben  gefunden:  [vv'\^  —  [119]; 
mcltipliciit  man  nun  die  Gleichungen  (4a}  der  Reihe  nach  mit  —  Jt^,  —  n,, 
—  «3  ...  und  addiit,  so  folgt: 

—  [nv]  «f[««]  —  [««jJf  —  [^^]y  —  k«]«  —  .  .  . 
folglich 

[vv^  =  [nn]  —  [an]x  -  [^ii]jr  —  [^«]«  —  .  .  .  (21) 

Hat  man  die  Unbekannten  nach  der  Gxvss'schen  Methode  bestimmt»  so 
lisst  sich  diese  Gleichung  noch  vereinfachen;  substituirt  man  nämlich  x  aas  der 
eisten  Eliminationsgleichung  (14)»  so  wird 
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[vv]  =  [««]  —  [^n]y  —  [cn]z 

^     ''  [aä]       [aä]  *■     -'•^        [aä]  *■     -• 
=  [nnl]  —  [^«1]^  —  [cnllz 

und   wenn    man   hier   für  y   aus    der   zweiten    Eliminationsgleichung   (14)   sub- 

stituirt: 

[vv]  =  [««2]  —  [cn2]z  —  .  .  .  . 

In  dieser  Weise  fortfahrend  erhält  man  schliesslich  bei  r  Unbekannten 

[vv]^[nnr].  (21a) 

[vv]  kann  demnach  in  Gleichung  (20a)  als  bekannt  angesehen  werden; 
zwischen  den  Grössen  i,  r^,  C  .  .  .  .  und  den  wahren  Beobachtungsfehlern  A, 
welche  noch  in  (20a)  auftreten,  kann  man  noch  einfache  Relationen  aufstellen; 
multiplictrt  man  die  Gleichungen  (4b)  bezw.  mit  a^,  a^,  a^  .  .  .  .  und  addirt, 
femer  mit  ^^,  ^j,  ^3  .  .  .  .  und  addirt  u.  s.  w.,  so  folgt  mit  Rücksicht  auf  die 
Normalgleichungen  (6),  welchen  die  in  (4b)  auftretenden  x  genügen  müssen: 

[aa]l  4-  [ä^]t)  h-  [ö^]C  4-  ....  =  [öA] 

[al]l  +  [dd]ri  H-  [^r]C  -4-  .  .  .  .  =  [^A]  (20b) 

[ac]l  4-  [ic]7^  H-  [^^]C  -+-....  =  [rAJ 


Man  könnte  die  Ausdrücke  für  [aü],  [^A]  ...  in  (20a)  substituiren,  wo- 
durch die  unbekannten,  wahren  Beobachtungsfehler  eliminirt  wären;  dann 
braucht  man  aber  die  (,  y),  C,  deren  Werthe  vollständig  unbekannt  sind,  während 
man,  wenn  auch  nicht  die  Grösse  der  einzelnen  A,  so  doch  die  allgemeine  Ver- 
theilung  und  den  durchschnittlichen  Werth  derselben  kennt  Es  wird  daher 
besser,  die  l,  v),  C  aus  (20  b)  auszudrücken,  und  deren  Werthe  in  (20  a)  zu  sub- 
stituiren.  Aber  die  Gleichungen  (20  b)  sind  genau  dieselben  Gleichungen  wie 
die  Normalgleichungen,  nur  tritt  an  Stelle  der  Unbekannten  x,  y,  z  .  ,  .  überall 
(,  7],  C  und  an  Stelle  der  n  treten  die  A;   hieraus  folgt: 

5  =  «iiAj  4-  «ijAj  -h  «ijA,  4- .  .  . 

C  =  a,,Aj  H- a3,Aj4- ajsAj-h.  .  .  ^       ^ 


wo  die  a  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  früher  in  (16),  sodass  für  dieselben  die 
Gleichungen  (17),  (17a),  (17b),  bestehen.    Hiernach  wird: 

[<iA]5«(ö,Ai  +  Ö2A, +  tf8^.H  +  ■  •  •  )(aiiAi  +  ai»A5  +  aijA,  +  .  .  .) 
=  tfittuA« +ö,ai5Aa2 +  «,«!, A8«+  ....  +  S^ta^x^Ax. 

Die  letzte  Summe  enthält  nur  die  Combinationen  aller  wahren  Beobachtungs- 
fehler A|  und  muss  daher,  der  Natur  derselben  gemäss,  verschwinden;  in  der 
ersten  Summe  treten  die  Quadrate  der  einzelnen  Beobachtungsfehler  auf,  und 
man  kann,  da  \  jedenfalls  nur  äusserst  klein  ist,  an  Stelle  derselben  einen 
mittleren  Werth  dieses  Quadrates,  d.  i.  das  Quadrat  der  mittleren  Fehler  der 
Gleichungen  (4),  also  e'  setzen,  und  erhält  dann  mit  Berücksichtigung  von  (17  b) 

und  (IIa): 

[äA]E  =  («i«!,  4-  a,ai2  -4-  «»«13  4-  .  .  .)  e*  =  e*. 

Dasselbe  gilt  für  die  übrigen  Summen  [^A]t),  [^A]C  ....  und  da  deren 
Zahl  gleich  der  Zahl  r  der  Unbekannten  ist,  so  folgt  aus  (20a)  mit  Rücksicht 
auf  (19): 
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p«>  s  [vv]  •+-  re* 

■■-^..  («) 

wobei  p  die  Zahl  der  Bedingungsgleichungen  und  r  die  Zahl  der  Unbekannten 
ist,  und  [vv]  durch  (21)  oder  (21a}  bestimmt  ist.  Als  durchgreifende  Prüfung 
der  ganzen  Ausgleichung  kann  man  die  Unbekannten  in  die  Bedingungsgleichungen 
(4)  substituiren,  und  daraus  die  übrigbleibenden  Fehler  v  einzeln  bestimmen, 
daraus  [vv]  bilden,  welches  sich  innerhalb  der  Unsicherheit  der  Rechnung  mit 
dem  aus  (21)  oder  (21a)  folgenden  Werthe  decken  muss. 

Unterliegt   die   Bestimmung   einzelner  Unbekannten    einer  besonderen  Un- 
sicherheit, so  wird  diese  nothwendig  die  übrigen  Unbekannten  mit  beeinflussen, 
denn   man   erhält   immer  nur  zusammengehörige  Werthesysteme.    Ist  nicht  von 
vornherein   bekannt,    dass   und    welche  Werthe  unsicher  erhalten  werden  (z.  B. 
der   Uhrgang    oder    die    stündliche    Azimuthänderung    bei   Beobachtungen    am 
Meridiankreise,    wenn    diese    nur    einen  kurzen  Zeitraum  umfassen),    so  wird  es 
sich    im    Verlaufe   der   Rechnung   zeigen,    indem    die  Coefflcienten   dieser  Un- 
bekannten   sehr   klein    werden.    In   diesem    Falle    wird    man    die  Ausgleichung 
wiederholen,  indem  man  alle  Unbekannten  als  Functionen  dieser  Elemente  dar- 
stellt.   Seien  diese  Unbekannten  u,  w,  so  werden  die  Normalgleichungen: 
[aa]x  -h  [ad^y  -h  [ac]B  +  ...=:  [an]  —  [a/'ju  —  [am]w 
[ab]x  -h  [bbly  +  {bc]z  -i-  .  .  .  =  [bn]  —  [bl]u  —  [btn]w 
[ac]x  -<-  [bc]y  -<-  [cc]st  4-  .  .  .  =  [cff\  —  [cf\u  —  [cm]w  (23 


Die  Auflösung   dieser  Gleichungen  unterliegt  keiner  Schwierigkeit;  man  er- 
hält entweder  nach  der  GAUss'schen  Methode  oder  durch  Determinanten: 

>=yi8[fl»]+\7,,[3«]+...-{v,,[j/]+v„[3/]+...}»-{v,,[a«]+v„[^Ä«]  + 
)r«yis[fl«]+v,,[^«]+...-{Vi8[Ä/]+V88M+- ••}«-- {Vi3t«»»]+V3al^«]+---}«' 


wobei  natürlich  die  y^^,  y^^,  Vis  -  •  •  j^^^t  die  Minoren  der  Determinante 
(r — 2)ten  Grades  von  den  r  —  2  ersten  Unbekannten  sind;  (die  Normal- 
gleichungen nir  Uf  w  brauchen  nicht  aufgestellt  zu  werden).  Subsdtuirt  man 
diese  Werthe  in  die  Bedingungsgleichungen,  so  erhält  man  wieder  p  Bedingungs- 
gleichungen zwischen  den  beiden  Unbekannten  i^,  w  (und  ganz  ähnlich,  wenn 
drei  oder  mehr  Unbekannte  ausgeschaltet  werden  mussten);  in  diesen  können 
die  Coefficienten  so  klein  sein,  dass  an  eine  Bestimmung  der  Unbekannten  nicht 
zu  denken  ist;  dann  wird  man  sich  für  u^  w  auf  anderem  Wege  Werthe  zu  ver« 
schaffen  suchen  (im  vorigen  Beispiel  z.  B.  für  den  Uhrgang)  oder  aber,  man 
wird  anderweitig  bekannte  Werthe  annehmen  müssen:  gleich  Null,  wenn  die 
angenommenen  Näherungen  für  die  betreffenden  Unbekannten  selbst  die  bis 
dahin  besten  bekannten  Werthe  wären,  und  durch  Substitution  dieser  Ausdrücke 
in  (14)  Xf  y,  z  ,  .  •  berechnen.  In  jedem  Falle  erhält  man  in  den  Gleichungen 
(24)  den  Einfluss,  welchen  die  u,  w^  d.  h.  Aenderungen  in  den  diesen  ent- 
sprechenden Unbekannten  auf  die  übrigen  Unbekannten  haben.  Sind  die  Co^f- 
ficienten  jedoch  ausreichend  gross,  um  an  eine  gute  Bestimmung  der  u,  w 
schreiten   zu   können^),   so    ist   die    bei    der  ersten  Ausgleichung  erhaltene  Un- 


1)  Nahe  Proportionalität  der  Coefficienten  gestattet  nur  die  Bestimmung  von  udt^%  kann  aber 
nui  auftreten,  wenn  dieselbe  bereits  in  den  ursprünglichen  Bedingungsgleichungen  vorhanden  war. 
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Sicherheit  nur  eine  Folge  der  vielen  Zwischenoperationen,  und  man  kann  jetzt 
u,  w  aus  diesen  p  Bedingungsgleichungen  direkt  durch  Aufstellung  zweier  Normal- 
gleichungen für  u^  w  bestimmen,  und  dann  die  erhaltenen  Werthe  zur  Er- 
mittelung von  Xf  y^  z  .  ,  .  aus  (23)  verwenden. 

5.  Beispiel.  Die  auf  pag.  15  gegebenen  Bedingungsgleichungen  geben  unter 
der  Voraussetzung  gleicher  Gewichte  die  Normalgleichungen: 

b^x  —    2-715S  —    1-670«  =  +  1-348 

—  2-715AAr  +  14-821  e  —    6610«  =  —  4-4049 

—  1-670A*  —    6-610S  +  13-841«  =  +  4-3387. 

Nach  der  GAUSs'schen  Methode  wird  daher  die  Rechnung  (die  Logarithmen 
in  Klammem  eingeschlossen): 


+5 

(0-6990) 

-  2-715 
(0.4838) 

— 1-670 
(0.2227) 

+  1-848 
(0-1297) 

(9.7848) 

+  14-821 
+    1-475 

-  6-610 
+  0-907 

-  4-405 

—  0-782 

(91,5287) 

+  13-841 
+  0-558 

+  4-339 
-0-450 

(9-4307) 

+  2-196 
+  0-368 

+  13-346 
(1-1253) 

-  7-517 
(0.8760) 

—  3-673 
(0^5650) 

(9.7507) 

+ 13-283 
+   4-234 

+  4-789 
+  2-069 

(91.4897) 

+  1-883 
+  1-011 

+  9049 
(0-9566) 

+  2-720 
(0-4346) 

(9*4788) 

+  0-822 
+  0-818 

+  0-004 

Damit  werden  die  Eliminationsgleichungen: 

bLx  —    2-7155  —  1-670»  =  +  1-348 

+  13-346E  —  7-517«  =  —  3673 

+  9049«  =  +  2-720 
aus  denen  sich  die  Unbekannten 

«  =  H-  0-301,    5  =  —  0-106,    Aar  «  +  0-314 

ergeben;   die  Fehlerquadratsumme  ist  von  +  2*196  auf  +  0*004  herabgegangen. 
Rechnet  man  die  Unterdeterminanten  Dik  der  neungliedrigen  Determinante 
der  Co^fficienten,  so  werden  diese: 

161-448  +48-617  +42-697 
48-617  +  66-417  +  37-584 
42-697         +  37-584        +  66734; 

damit  wurde  die  Determinante  D  ^=^  603-98,   und  die  durch  diese  Determinante 
dividirten  Unterdeterminanten  A/;^: 
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-I- 0-2673        H- 0-0805        -h  0-0707 
-h  00805        -+-  0- 1 100        -h  0-0622 
-h  0-0707        H-  0-0622        -h  0-1 105 
demnach  die  Unbekannte  nach  4  (10): 

A««H- 0-3138;        6  =  —  01044;        «=  +  0-3019 
und  die  Summe  der  Quadrate  der  übrigbleibenden  Fehler  nach  4  (21):   [vv]  = 
+  0*0027,  während  sich  durch  Substitution  der  Werthe  ^x,  ^,  n  in  die  Bedingungs- 
gleichungen pag.  IS  die  übrigbleibenden  Fehler 

H-0002,     —0-015,     -I-0026,     4-0008,     —0025 
mit  der  Fehlerquadratsumme  +  0*0016  ergiebt. 
Die  Determinanten  A«v  der  Diagonalreihe  sind 

H- 0-2673,     -H  01100,     -+-0-1105, 
deren  reciproke  Werthe  die  Gewichte  der  Unbekannten 

/A*«3-74;    ^|«909;    /.  «  905 
sind.    Mit  [vv]  =  -i-  0-0027  wird,  6a  r  ^  5,  p  ==  3  ist,  der  Fehler  der  Gewichts- 
einheit t  s  zk  0^-037  und  damit 

tA^«=  dtO'-019;     ee=:fcO'-012;     e»  =  dz  0^-012. 
Dieses  einfache  Rechnungsbeispiel  wird  den  Gang  der  numerischen  Opera- 
tionen ausreichend  veranschaulichen,  wenn  auch,  wie  natürlich,  die  Ausdehnung 
der  Rechnung  mit  der  Zahl  der  Unbekannten  ausserordentlich  anwächst 

Es  wird  jedoch  gut,  noch  ein  in  der  Praxis  sehr  wichtiges,  theoretisches 
Beispiel  durchzuführen,  d.  i.  die  Bildung  von  Normalorten. 

In  denjenigen  Fällen,  in  denen  die  Zahl  der  Bedingungsgleichungen  sehr 
gross  ist,  wird  die  Arbeit  bei  der  Bildung  der  Produkte  [aä],  [ad]  .  ,  .  {ilr  die 
Normalgleichungen  sehr  gross.  Man  kann  jedoch,  ohne  die  Genauigkeit  wesent- 
lich zu  beeinträchtigen,  die  Arbeit  bedeutend  vermindern,  wenn  die  die  einzelnen 
Bedingungsgleichungen  gebenden  Beobachtungen  Gruppen  bilden,  wie  dies  z.  B. 
bei  dem  hier  durchgeführten  numerischen  Beispiele  der  Fall  ist. 

Von  Wichtigkeit  wird  dies  auch  bei  den  Bahnbestimmungen.  Jede  voll- 
ständige Beobachtung  eines  Planeten  und  Kometen  giebt  zwei  Bedingungs- 
gleichungen; lassen  sich  aber  der  Zeit  nach  nicht  zu  entfernt  von  einander  ge- 
legene Beobachtungen  zusammenfassen,  so  kann  die  Zahl  der  Bedingungs- 
gleichungen wesentlich  vermindert  werden:  jede  Gruppe  von  Beobachtungen 
giebt  einen  Normalort,  also  zwei  Bedingungsgleichungen.    . 

Die  Abweichungen,  Beobachtung  —  Rechnung  werden  sich  stets  in  der  Form 
darstellen  lassen: 

«  =  c(?sB^0L  =  fl  H-  ^(/— /o)  H-  ^('— 'o)*-^■  •  •  •  /,x 

ZI  =  A8  =  a'  -h  ^'(/-  /o)  -»-  ^'('-  O*  +  •  •  •  ^  ^ 

Die  Bestimmung  der  Coefficienten  a,  d,  c  ,  ,  .  ,  a!,  b\  ^'  .  .  .  aus  den 
Beobachtungen  und  die  Heranziehung  dieser  Co^fBcienten  zur  Bestimmung  der 
Elementencorrectionen  ist  aber  keineswegs  praktisch.  Hingegen  wird  diese  Dar- 
stellung sich  als  nützlich  erweisen,  wenn  man  die  Zeiten  (/  —  t^)  innerhalb  so 
enger  Intervallen  wählen  kann,  dass  man  mit  den  ersten  Gliedern  ausreicht 
Berücksichtigt  man  die  ersten  drei  Glieder,  so  geben  die  einzelnen  beobachteten 
Rectascensionen  die  Gleichungen 

»2  «=  ^  H-  Ki%  -  ^o)  H-  ^(^  -  'o)' 


U^=.  a  -h  bi^tn  -  /o)  H-  C{tn  —  /o)* 
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und   ähnlich   für  die  Deklinationen.    Nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 
erhält  man  hieraus  die  Normalgleichungen: 

na  -h  Sj^  4-  Sg^  =  a 
2,fl  4-  2,^  +  2^^  =  7, 


wobei 

1=1  1=1  »=i  »=i 

gesetzt  ist. 

Hieraus  erhält  man: 


z>  = 


(2) 


1 

a2|23 

"-D 

M,2. 

72,24 

;i  a 

2, 

2.ß 

2, 

2,7 

2* 

;i  2} 

2, 

2i2, 

2. 

2,2, 

,24 

1 

n  2^0L 

'-D 

2,2,ß 

2,2,7 

oder  entwickelt: 

a^^  [«(2, 24  -  2,»)  -  p(2, 24  -  2,2,)  +  7(2i  2,  -  2,«;].  (3) 

a  ist  der  Werth  von  {cos^bLti)  für  den  Zeitmoment  t=^  t^  und  kann  demnach 
als  die  zur  Zeit  t  ^=^  t^  gehörige  Ephemeridencorrection  aufgefasst  werden,  unter 
der  Voraussetzung,  dass  sich  die  gegebene  Reihe  der  Ephemeridencorrectionen 
in  der  Form  (1)  darstellt  Anders  ausgesprochen:  Hat  man  eine  Reihe  von 
aufeinanderfolgenden  Ephemeridencorrectionen,  welche  sich  in  der  Form  (1)  dar^ 
stellen  lassen,  so  wird  der  Werth.  derselben  für  die  Zeit  /  =  /q  durch  die  Form 
(3)  dargestellt,  wobei  die  2  und  a,  ß,  7  durch  (2)  bestimmt  sind.  Bringt  man 
den  hieraus  folgenden  Werth  von  Aa  an  den  zur  Zeit  /  aus  der  Ephemeride 
folgenden  Werth  von  a  an^),  so  erhält  man  den  allen  Beobachtungen  u^,  u^, 
.  .  .  »»  sich  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  am  besten  anschmiegen- 
den Werth  von  a,  also  einen  aus  dieser  Beobachtungsgruppe  abgeleiteten 
Normalort.  Die  Kenntniss  der  Werthe  d,  c  ist  dabei  nicht  weiter  erforderlich; 
doch  soll  wegen  des  Folgenden  noch  der  Werth  von  c  angesetzt  werden: 

c  =  ~  [a(2i23  ~  2/)  -  ß(«23  ~  2,2^)  4-  t(«2,  -  2^«)]. 

Die  Formeln  werden  etwas  einfacher,  wenn  man  den  ganz  beliebigen  Zeit» 
moment  /q  so  wählt  dass  2^  =  0  wird;   dann  ist 


f,  =  i  [/,  +  /, 


U 


W 


d.  h.  der  Normalort  bezieht  sich  auf  die  Mitte  der  den  einzelnen  Beobachtungen 
entsprechenden  Zeit    Dann  wird: 

«  =  -i  [a(2, 2,  -  23«)  -h  P2,23  -  -{li\ 


ir  =  -^[-a2,«-p«23-hT«2,] 


1)  Man  sucht  loshLfi  und  nicht  Aot,  weil  die  Werthe  von  Aa  in  den  verschiedenen  De- 
Umationen  nicht  direkt  mit  einander  vergleichbar  sind,  sondern  erst  durch  Multiplikation  mit 
€»$h  auf  den  Parallel  reducirt  werden  mttssen. 
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Ist  die  Reihe  der  i^Werthe  eine  solche,  dass  ^  «s  0  angenommen  werden 
kann,  d.  h.  kann  man  steh  bei  der  Bildung  des  Normalortes  auf  die  ersten 
beiden  Glieder  beschränken,  so  wird  die  Berechnung  desselben  äusserst  einfach. 
Die  Bedingung,  dass  ^  s=  0  angenommen  werden  darf,  ist 

—  aSj«  —  ß«2,  -♦-  7«2,  =  0.  (5) 

Unter  dieser  Voraussetzung  wird,  wenn  der  Werth  von  7  aus  dieser  Gleichung 
in  den  Werth  von  a  substituirt  wird,  ß  ebenfalls  herausfallen  und  man  findet 

Ä  =  ^  [««(2,2,  -  2,«)  4-  /iß2,2,  -  (a2,»  4-  «ß2,2,)] 

=  ^[«(2,2, -23») -2,3] 
oder  einfach 

«  =  -  =  =^  (6) 

wie  auch  unmittelbar  aus  den  Bedingungsgleichungen 

na  -H  2|j  SS  2tf< 
l^a  -h  2,^  =  lui{ti  -  /o). 

unter  der  Voraussetzung  ^  =»  0  für  den  durch  (4)  definirten  Zeitmoment  folgt. 

Gleichung   (5)   giebt  ein  Kriterium  für  die  Anwendbarkeit  von  Formel  (6); 

da  die  Ui  um  die  Beobachtungsfehler  von  den  wahren  Werthen  abweichen,  diese 

Beobachtungsfehler  aber  vollständig  regellos  sein  werden,   so  kann  man  a  priori 

kein  Urteil  über  die  Erfüllung  oder  Nichterfüllung  dieser  Gleichung  geben.    Auch 

wird  im  allgemeinen  diese  Gleichung  nicht  für  Rectascensionen  und  Deklinationen 

gleichzeitig  für  denselben  Zeitmoment  /^  erfüllt  sein ;   man  kann  aber,  wenn  der 

Ausdruck  (5)  berechnet  ist,  leicht  die  an  (6)  anzubringende  Correction  bestimmen. 

Ist  nämlich 

-a2,«-  ß«23H-7«2,  =  x. 
so  wird  sofort: 


bekannt  und  dann  wird 


X 


'^  =  ^  [««(2.2«  -  2,»;  -  2,(fZ>  -»-  «2,»)] 

oder 

«-:i[a-2,4  (7) 

Meist  wird  man  die  Correction  2)^  übergehen,  und  überdies  die  Ephemeriden- 
correction  als  für  die  nächstgelegene  Mittemacht  gültig  ansehen  können. 

6.  Es  erübrigt  noch  die  Behandlung  der  Aufgabe,  wenn  zwischen  den  Un- 
bekannten Bedingungsgleichungen  bestehen.  Hierbei  beschränkt  man  sich  in 
den  Lehrbüchern^)  stets  auf  den  dem  unmittelbaren  Bedürfnisse  entsprechenden 
Fall,  dass  man  Bedingungsgleichungen  zwischen  unmittelbar  beobachteten 
Grössen  zu  erfüllen  hat.  Hier  soll  der  allgemeine  Fall  betrachtet  werden.  Es 
seien  also  die  Unbekannten  X,  Y,  Z  .  .  wieder  aus  den  Gleichungen 

r=/(A;  y,  z  . . .) 


^)  Auch  MsY£R-CzUBER,  1.  c,  pag.  313  behandelt  nicht  den  allgemeinen  Fall 
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ZU  ermitteln,  wobei  V  eine  beobachtete  Grösse  ist;  seien  Tj,  T,,  F,  .  .  die 
einzelnen  Beobachtungen,  m^t  m^,  m^  .  .  ,  die  Werthe  der  Function  /  für  die 
angenommenen  genäherten  Werthe  Xq,  y^^  z^  ,  ,  , 

yi^mx  =  flu 

so  hat  man  die  Bestimmungsgleichungen  für  die  ^,>,  2  . .  .  in  der  linearen  Form 

ftx^  a^x  -\-  bxy  -h  ^i«  4-  .  .  .  (la) 

und  den  Fehler  dieser  Bestimmungsgleichungen 

Vx  s=  a^x  -h  ^j_y  -h  ^t*  4-  .  .  .  .  —  «».  (2) 

Sind  die  Gleichungen  auf  die  Fehlereinheit  reducirt,  so  wird  die  Summe  der 
Fehlerquadrate 

2  =r  \VV\ 

ZU  einem  Minimum  zu  machen  sein,  wozu  erforderlich  ist,  dass 

^2  dl  dl 

wird.  Hier  sind  nun  aber  die  x^  y^  z  ,  ,  .  nicht  von  einander  unabhängig, 
sondern  gewissen  theoretischen  Bedingungen  unterworfen,  die  sich  durch  die 
Bedingungsgleichungen 

^{X,  y,  z  . .  .)  =  0 
+(^,  y,  z.  .  0  =  0 
x^x,  y,  z  .  .  .)  =  0  w 


ausdrücken  lassen.  Der  natürlichste  Weg  scheint  derjenige  zu  sein,  aus  diesen 
Bedingungsgleichungen  so  viele  Unbekannte  zu  bestimmen,  als  Bedingungs- 
gleichungen gegeben  sind,  welche  sich  demnach  als  Functionen  der  übrigen 
darstellen,  diese  in  die  Gleichungen  (la)  zu  substituiren,  wodurch ^die  noch  übrig- 
bleibenden Unbekannten  von  einander  unabhängig  sind,  und  die  Aufgabe  auf 
die  frühere  reducirt  erscheint.  Die  Auflösung  wird  aber  in  dieser  Form  un- 
möglich, wenn  die  Bedingungsgleichungen  nicht  leicht  lösbar  (z.  B.  transcendent) 
sind.  Einfacher  wird  es  daher,  wenn  man  aus  den  Bedingungsgleichungen  (4) 
die  Beziehungen  zwischen  den  Differentialen  der  Unbekannten  aufstellt,  und  diese 
mit  unbestimmten  CoefiBcienten  AT^,  K^,  A3  .  .  .  multiplicirt,  zu  (3)  addirt.  Man 
hat  aus  (4),  indem  äX  =  äx,  dY^=  dy,  dZ  ^ss  dz  .  .  .  ist: 

fjx+fydy+-gd,+  ...  =0 

9(1  94i  d<b 

f^dx  +  fydy  +  gX  rf,  +  .  ,  .  =  0  (5) 

^v  it  8y 

■^  dx  ■\-  -^  dy  -»r  -^  dz  ->r  ■  •  .  =0 

dx  Oy   -^        OS 


dy 
(5  a) 


^Tx^^^Tx^^*Tx-^^^Tx-^  ■  •f'^^^^Ty^^^Ty^^^d-y^^^Ty^  •  ' 

{dl  d9  d^  dy  ] 

Ist  r  die  Zahl  der  Unbekannten  und  s  die  Zahl  der  Bedingungsgleichungen, 
so  sind  s  von  den  Coefficienten  gleich  Null  zu  setzen,  hiemach  K^,  K^,  K^  .  ,  » 
zu  bestimmen,  diese  in  die  r  —  s  übrigen  Coefficienten  zu  substituiren,  welche 
jetzt    von    einander   unabhängig  sind,    und  daher  ftlr  sich  verschwinden  müssen. 
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Man  hat  also  alle  r  Coefficienten  gleich  Null  zu  setzeni  und  erhält  daraus 
r  Gleichungen,  welche  im  Vereine  mit  den  s  Bedingungsgleichungen  (4)  (r  +  s) 
Gleichungen  zur  Bestimmung  der  (r  +  s)  Unbekannten  x^y,».,.  K^,  AT,  .  .  . 
dienen.    Man  hat  daher: 

dl  0<p  d^  dt 

Auch  in  dieser  Form  bedarf  man  der  Zuziehung  der  Bedinguiigsgleichungen 
(4);  um  diese  unter  allen  Umständen,  auch  wenn  sie  algebraisch  von  höherem 
Grade  oder  transcendent  wären,  leicht  benutzen  zu  können,  wird  es  am  besten, 
auch  sie  durch  die  angenommenen  Näherungen  Xq^  >o>  'o  *  *  *  ^^^^^  zu  machen 
Sei  also 

♦  (^o.>o.  ^0  • .  0  =  +0;      (^)^=  +1;      (|*j  -  ♦,;     (|*)^=  +3  •  •  - 

so    erhält    man    für   dieselben   die   geforderte    lineare  Form   zwischen  den  Un 
bekannten  x^  y,  z  ,  ,  ,\ 

9(-Y,   y,  Z  .  .  ."^  =  9o  "*■  9\^  +  ?»^  ■+"  ?3^  4-  .  .  .  =  0 
4;(J^,    y.  Z  .  .  .)  =  +0  +  +1^  -+-  ♦a-y  H-  +8«  -*-      •  -  =  0 

x(Ar.  y.  z  .  .  .)  =  xo  -+-  xi*  +  x^y  -*-  x^«  -*-•••  =  o  ^  ^ 


9»     a»     dm  9<b 

Die  in  (6)  auftretenden  Dififerentialproduction    ^,    —-,    T^««'ör*    •• 

(welche  an  Stelle  der  DifTerentialproduction  ^ »  äv  '  "  '  dX  '  '  *  "^''  Rücksicht 

auf  die  Einführung  der  Gleichungen  (7)  gewählt  wurden),  sind  nun  unmittellbar 

durch    die  Coefficienten    der    Unbekannten    in   (7)   ausdrückbar,    und    da    auch 

nach  4  (5): 

82  dl 


ist,  so  erhält  man 


[av]  -h  ^i9i  -H  ^j+i  +  ^sXi  -H  .  .  .  =  0 
[^«.]  4-  ^j<p,  -H  Ar,+,  4-  Ka^  4-  .  .  .  =  0 
[rtr]  4-  A^i^,  4-  A-j^,  4-  A-jXs  4-  .  .  .  =  ü 


(6  a) 


Setzt  man  hier  die  v  aus  (2)  ein,  so  folgt: 

[aa]x  4-  [ab]y  4-  [a€\z  4-  .  .  .  .  «  [ö«]  —  ^j(pi  ~  A^j^^i  —  K.,Xx  —  .  .  . 
[ä^Ja:  4-  [bb]y  4-  [^^rj^  4-  ....  =  [^«]  —  A^j^,  -  A:,4*,  -  AT.-/,  -...(») 
[ar]*  4-  [^^jj'  -h  i^^]«  4-  .  .  .  .  «  [^«j  —  A:i<p,  —  -ÄTjfPs  -  K^i  —  .  .  . 

Die  Lösung  der  Aufgabe  liegt  in  den  r  -^  $  Gleichungen  (8)  und  (7),  welche 
die  r  4-  f  Unbekannten   Xf  y,   z  ,  ,  ,  .  K^^  K^  ,  ,  enthalten.    Die  Gleichungen 
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(7)  enthalten  nur  die  x,  y^  z  ,  ,  ,\  allein  die  Zahl  der  Unbekannten  muss  grösser 
sein,  als  die  Zahl  der  Bedingungen,  da  ja  die  Unbekannten  nicht  aus  diesen, 
sondern  durch  Beobachtungen  zu  bestimmen  sind;  es  würden  also»  wie  schon 
erwähnt,  immer  eine  Reihe  der  Unbekannten  x,  y^  z  .  ,  ,  als  Functionen  der 
tibrigen  auftreten  und  hierdurch  eine  allgemeine  Lösung  in  dieser  Form  in  nicht 
symmetrischer  Weise  erfolgen.  Die  Gleichungen  (8)  hingegen  enthalten  nebst 
allen  x,  y^  z  ,  ,  noch  die  X^,  JC^  ,  ,  »;  dennoch  lässt  sich,  wenn  man  von  diesen 
ausgeht,  '  eine  symmetrische  und  leicht  übersichtliche  Form  der  Lösung  geben, 
wobei  man  noch  den  Vortheil  hat»  die  Operationen  in  zwei  gesondert  zu  be- 
handelnde Gruppen  zu  theilen.  Stellt  man  aus  (8)  die  r  Unbekannten  x,  y,  z 
...  als  Functionen  der  AT  dar,  wobei  die  Lösung  mittels  derselben  Determinanten 
wie  früher  erreicht  wird,  also  mittels  der  Determinante  D  der  [aa],  [ad] 

Da 
[dd]  .  .  .  und  den  durch  D  dividirten  Unterdeterminanten  -^  =  y»,    so   wird: 

y  =  Vi«  [<'«]  +  V82[^«]  +  V28k«]+  •    •   •    —  -^1^2-  ^3^2-  -ÄTj  Xj  -    ...     (9) 


wobei*): 

Vll?l+ri3?2  +  Vl8?3+----=^^l  Vll+l  +  Vl2+2  +  Vl8+a+--"  =  ^l 

Vi  2  ?l  +  Va  '.  ?a  +  V2  8  ?3  + ^  ^2  Vi  2  +1  +  V2  i  +2  -^  V?  3  +8  +  •  •  •  •  =  ^2 

Vl8?l  +  V28?2  +  V88?3  +  ••••=  ^3  Vi  8  +1  +  V28  4*2  +  Vs  8 +3  +  '  •  •  •  =  ^8 


(10) 

V11X1  + V12X2  + Vl8Xs  + ^^l 

V12X1  + V2aX2"'"  V«8X8  +  •  •  •  •  ~  ^2 

V18X1  +  V28X2+V88X8  +  —  =  x, 


Setzt  man  die  Gleichungen  (9)  in  die  Gleichungen  (5)  ein,   so  erhält  man: 

?0  +  *l[««]  +  *2[^«]  +  <I>,[^«]+...=i^,{<I>lTl  +  <I^2?2+^3?8  +  ..•}  + 
+  ^l{<Ä^I+l  +  *2+2+<l>8+8+.-     }  +  ^8{<J^lXl  +  0,y.,-f<I>,X8  +  ...}+... 

+  j5:,{Wj+,  +  v,4.,+Vs+8+..}  +  /:,{Vr/i  +  v,x.  +  ^3X3  +  .^ 

Xo+X,[tf«]+  X,[^if]+  XJ^[cn]+  .  .  .  -=  ATjfX,  (p, +  X299+ X,9,  +  .  .  .}  + 


1)  Diese  Ausdrtlcke  sind  die  ersten  Polaren  der  quadratischen  Formen 

0  =  (A,9,  +  A,9,  4-  A,;p,  4-  .  .  .)'  =  A?' 
W  =  (A,4;j  H-  A,4;,  -f  A,4;,  4-  .  .  .)'  =  ^^' 
X  -  (A,xi  +  A,x,  +  A,x,  +  ...)'«  Ax>. 

daher    werden    die   Coiffficienten    von   A'   in    den  Gleichungen  (11)  in  derselben  symbolischen 
Schreibweise: 

Af*        A(pA4'      ^?^X 

A^A^p        A^'        ^4^^X 

A(pAx      Ai|;Ax       Ax'     

Doch    hat   diese  Darstellungsweise  ftir  die  praktische  Berechnung  keine  weiteren  Vortheile. 


6a 


Methode  der  kleinsten  Quadrate. 


Dieses  sind  s  Gleichungen  mit  den  s  Unbekannten  AT^).  Sind  diese  er- 
mittelt, so  giebt  ihre  Substitution  in  die  Gleichung  (9)  sofort  die  Werthe  der 
Unbekannten  x,  y,  g  ,  ,  , 

Beispiel:  Es  sollen  die  Unbekannten  aus  direkten  Beobachtungen  gefunden 
werden,  wenn  zwischen  den  letzteren  Bedingungsgleichungen  bestehen,  ein  Fall,  der 
bei  den  geodätischen  Vermessungen  (direkte  Messung  von  Winkeln,  welche 
Dreiecken  oder  Vielecken  angehören,  oder  die  einen  Horizontabschluss  bilden) 
vorkommt.    Die  Gleichungen  (1)  werden  dann: 

Die  beobachteten  Werthe  V^,  V^,  V^  ,  .  .  können  direkt  als  die  genäher- 
ten Werthe  angesehen  werden;  die  m^,  d.  i.  die  Werthe  der  Functionen  für 
die    angenommenen  Näherungen,    werden  daher  ebenfalls  identisch  mit  den  Vi] 

folglich  wird 

Äj  ^=  fi^  ^=  Hj  •  .  •  •  ^=  0 

und  die  in  den  Gleichungen  (la)  auftretenden  x,  y,  s  .  ,  .  sind  die  an  die 
Näherungen  V^,  V^,  V^  .  .  ,  anzubringenden  Correctionen.  Da  die  Gleichungen 
(la)  bereits  auf  die  Gewichtseinheit  reducirt  gedacht  waren,  so  müssen  sie  mit 
den  bezüglichen  Gewichten  der  V  angeschrieben  werden,  und  sind  daher: 

wobei  p^,  /,,  /j  .  .  .  bezw.  die  Gewichte  von  Fj,  F,,  F,  .  .  .  sind.  Wären 
keine  Bedingungsgleichungen  gegeben,  so  wären  auch  x  ^ss  0,  y  =  0,  s  =  0  die 
wahrscheinlichsten  Werthe  der  Correctionen;  wenn  aber  die  angenommenen 
Näherungen  V^,  V^t  V^  .  ,  ,  die  Bedingungsgleichungen  (4)  nicht  erfüllen,  so 
werden  90 1  4^o*  Xo  *  *  *  i^i^l^^  gleich  Null  sein  und  die  wahrscheinlichsten  Werthe 
der  X,  y,  z  ,  .  .  sind  nicht  mehr  Null,  sondern  die  Bedingungsgleichungen  (4) 
müssen  unter  allen  Umständen  strenge  erfüllt  werden.    Man  hat  daher: 


'}  Die  Determinante  ist,  wie  man  sieht,  das  Produkt  der  beiden  Matricen: 


9  = 


0,  <I)aO,  .   .  .  . 

»*»rt»«        •       •  • 

^M  %    ^m  A   A  m  •        •      •       •       • 


?i?s9a  •  •  •  • 
^i+a+i  •  •  •  • 
XiXsXi 


•     •     • 


welche  je  r  Columnen  und  s  Zeilen  haben,  und  daher  als  |  j  Produkte  von  je  zwei  Determi- 
nanten Jter  Ordnung  ausdrUckbar  sind,  von  denen  die  eine  der  ersten,  die  zweite  der  zweiten 
Matrix  entnommen  ist,  und  zwar  denselben  Columnen.  Die  Benutzung  dieser  Darstellung 
hat  vielleicht  manche  Vortheile,  da,  abgesehen  von  den  Gliedern  fg,  «fo*  Xo  •  *  *  ^^^  ^^° 
Zählern  der  Unbekannten  dieselbe  Zerlegung  möglich  ist,  und  bei  jeder  Unbekaimten  an  Stelle 
einer  der  Zeilen  der    zweiten  Matrix  die  Summen  [an],    [^/i],    [cn]  .  ,  .  treten.     Es  wird  z.  B. 

wobei  0,  durch  das  Produkt  der  beiden  Matricen  darstellbar  ist: 


».= 


<i»,o,<p, . . . . 

■    1    Y  a     a    s     •      •      *     ■ 


XiXiXi    *  ' 


wo  also  die  sämmtlichen   Ij  Determinanten    der   ersten  Matrix  dieselben  bleiben,     f^,  4^9,  Xo 

.  .  .    kann   man  aber  jeder  Zeit  gleich  Null  machen,    wenn  man  für  x^^,   y^,    ig  . 
unendlich  vielen  Lösungssysteme   treten  lässt,  welche  die  Gleichungen  (4)  erfüllen. 


eines  der 
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•  •  • 


«1  -=  Vp\y  ^1  =0;        ^,  «  0;  .  .  .  \aa\^p^  \     \ab\  =  0;       \ac\  =  0 

a,  r=  0;        ^a  ==  y/x ;  ^,  =  0;  .  .  .  \ab\  =  0;      \bb\  =  /,;     [^^]  *=  0  .  . 


Die   Detenninaote   der   \aa\^   \ab'\  ...   ist  gleich /j  ^1/3  .  .  .  daher  die 
durch  diese  Determinante  dividirten  Unterdeterminanten: 

1  ^  ^ 

-TS 


durch  (10) 

definirten  Hilfscoefficienten; 

'      A' 

^1   /.  •  •  • 

0  ='■'»• 

X  =.^* 

4>.  =  '»  ■ 
»      A' 

Of    =+»• 

^»   A' 

X   -^» 

und  die  Gleichungen  (11)  für  die  Bestimmung  der  AT  werden,  da  wegen  «,  ■»  0 
auch  \an\  =  \bn\  =  .  .  .  =  0  ist: 


wobei  z.  B. 


ist.  Die  Gleichungen  (12)  sind  die  GAUSs'schen  Gleichungen  für  die  Be.«timmung 
der  K^  welche  von  Gauss  den  Namen  der  Correlaten  erhalten  haben.  Sind 
die  JT  bestimmt,  so  folgen  die  Unbekannten  x^y^z,,,  aus  den  Gleichungen  (9), 
welche  hier 

Pix^  —  K^f^^  —  ^j+i  — -^aXi  •  •  • 

p^z  =  —  A',^,  —  ^,fP,  — A'aXs  •  •  • 


lauten,  und  dann  ist 


A-^F,  4-jr;     K=K^  +  y;     Z  =  K,  +  «  .  .  .  (14) 

N.  Herz, 
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Mikrometer   und  Mikrometermessungen.    Mit  dem  Namen 

Mikrometer  werden  in  der  allgemeinsten  Bedeutung  des  Wortes  Vorrichtungen 
bezeichnet,  mittelst  deren  kleine  Grössen  gemessen  werden  können;  in  dem 
besonderen  Sinne,  in  welchem  hier  davon  die  Rede  sein  wird,  werden  darunter 
Apparate  verstanden,  welche  in  Verbindung  mit  dem  Fernrohr  zur  Messung 
von  kleinen  Bögen  oder  Coordinatendiflferenzen  benachbarter  Punkte  an  der 
Himmelskugel  dienen.  Ihre  Anwendung,  wie  überhaupt  die  Benutzung  des 
Femrohrs  zu  Messungszwecken  beruht  auf  dem  Satze  der  Dioptrik,  dass  jeder 
einfallenden  Geraden,  welche  durch  den  ersten  Knotenpunkt  des  Objectives 
geht,  eine  ihr  parallel  durch  den  zweiten  Knotenpunkt  gehende  Austrittsgerade 
entspricht.  Die  Lage,  in  welcher  zwei  Objecte  am  Himmel  vom  ersten  Knoten- 
punkt aus  erscheinen,  ist  daher  identisch  mit  der  Lage  der  correspondirenden 
Bildpunkte,  gesehen  vom  zweiten  Knotenpunkte  aus,  und  die  Messung  dieses 
Bildes  in  möglichst  sicherer  Weise  herbeizuführen,  ist  der  Zweck  der  mikro- 
metrischen Vorrichtung. 

Das  Gebiet,  auf  welchem  die  Mikrometer  in  der  astronomischen  Praxis 
Anwendung  finden,  ist  sehr  ausgedehnt.  Denn  es  umfasst  einerseits  die  mikro- 
metrischen Messungen  im  engeren  Sinne,  bei  denen  es  ausschliesslich  auf  die 
relative  Lage  zweier  oder  mehrerer  scheinbar  nahe  gelegenen  Objecte  ankommt, 
also  die  Bestimmung  der  Lage  der  Satelliten  zu  ihren  Hauptkörpem,  die  Er- 
mittelung der  Grösse  und  Figur  der  Körper  unseres  Sonnensystems,  ihre  Topo- 
graphie, die  Doppelsternbeobachtungen,  die  Parallaxenbestimmungen,  die  Aus- 
messung von  Sternhaufen,  die  Festlegung  der  Oerter  der  Nebelflecke  in  Bezug 
auf  Sterne  in  ihrer  Umgebung;  andererseits  können  zahlreiche  absolute  Orts- 
bestimmungen nicht  anders  als  durch  Zuhülfenahme  mikrometrischer  Messungen 
ausgeführt  werden.  Das  letztere  gilt  für  alle  Fälle,  wo  die  Lichtschwäche  oder 
das  Aussehen  der  Objecte,  die  Zeit  des  Meridiandurchganges  und  andere  Um- 
stände eine  directe  Bestimmung  ihres  Ortes  an  Meridiankreisen  nicht  gestatten, 
und  da  den  Instrumenten  dieser  Gattung  aus  gewissen  Gründen  stets  nur 
massige  Dimensionen  gegeben  werden  können,  so  werden  die  Positionen  der 
überwiegenden  Anzahl  der  meist  lichtschwachen  Kometen  und  der  Asteroiden  auf 
indirectem  Wege  bestimmt  werden  müssen.  Der  Unterschied  der  Coordinaten 
solcher  Objecte  gegen  einen  genügend  hellen  benachbarten  Stern  wird,  meist 
an  parallak tisch  aufgestellten  Refractoren,  mikrometrisch  gemessen,  der 
absolute  Ort  dieses  Ausgangssterns  aber  an  einem  Meridianinstniment 
ermittelt. 

Bei  dieser  Mannigfaltigkeit  der  Anwendungen  ist  es  begreiflich,  dass  nicht 
jedes  Mikrometer  für  ieden  Zweck  gleich  geeignet  sein  kann;  während  das 
Ringmikrometer  in  den  Händen  des  geschickten  Beobachters  recht  brauchbare 
Positionsbestimmungen  eines  kleinen  Planeten  oder  eines  Kometen  zu  liefern 
vermag,  würde  es  ein  vergebliches  Bemühen  sein,  die  gegenseitige  Lage  der 
Componenten  eines  Doppelsterns  mit  der  erforderlichen  Genauigkeit  damit 
messen  zu  wollen,  und  wenn  andererseits  das  Fadenmikrometer  hier  vorzügliche 
Dienste  leistet,  steht  dieses  Mikrometer  wiederum  bei  der  Bestimmung  des  Durch- 
messers einer  Planetenscheibe  weit  hinter  dem  Doppelbildmikrometer  zurück.  Es 
mag  an  dieser  Stelle  sogleich  bemerkt  werden,  dass  seit  den  unerwartet  grossen 
Fortschritten,  welche  die  Photographie  in  ihrer  Anwendung  auf  Himmelsaufnahmen 
gemacht  hat,  bei  gewissen  der  vorhergenannten  Aufgaben,  ganz  vornehmlich  bei 
Sternhaufen,  an  Stelle  der  directen  Ocularbeobachtung  mit  Vortheil  und  in  vielen 
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Fällen  allein  mit  Aussicht  auf  £rfoIg  die  pbotographische  Abbildung  tritt  und 
die  mikrometrische  Messung  statt  in  der  Bildebene  des  Fernrohrs  auf  der  photo- 
graphischen Platte  ausgeführt  wird.  Die  für  diesen  Zweck  erforderlichen  Apparate 
bleiben  hier  von  der  Besprechung  ausgeschlossen. 

Man  kann  die  grosse  Anzahl  von  Mikrometern,  welche  seit  der  Mitte  des 
17.  Jahrhunderts  ersonnen  und,  manche  freilich  nur  versuchsweise  oder  ganz 
vorübergehend,  in  Anwendung  gekommen  sind,  in  zwei  Hauptklassen  einreihen; 
die  erste  umfasst  die  Mikrometer,  bei  denen  die  Beobachtung  an  dem  einfachen, 
durch  das  Objectiv  entworfenen  Bild  ausgeführt  wird,  die  zweite  diejenigen, 
welche  auf  der  Verdoppelung  oder  Vervielfachung  des  Bildes  beruhen.  In  der 
ersten  Klasse  unterscheiden  wir  zwei  Gruppen,  einerseits  die  Mikrometer,  welche 
während  der  Messung  dieselbe  Lage  in  ihren  Theilen  und  in  Bezug  auf  das 
Femrohr  beibehalten  —  Netz-,  Lamellen-  und  Kreismikrometer  — ,  und  anderer- 
seits die  Mikrometer,  bei  welchen  beide  Coordinaten  oder  eine  derselben  durch 
Lagenänderung  einzelner  Theile  gewonnen  werden  —  Schraubenmikrometer.  Die 
mikrometrischen  Vorrichtungen  der  zweiten  Klasse  unterscheiden  sich  von  ein- 
ander darin,  wie  die  Verdoppelung  oder  Vervielfachung  des  Bildes,  ob  durch 
das  Objectiv,  durch  das  Ocular,  durch  Prismen  und  doppelbrechende  Krystalle, 
oder  endlich  durch  Beugung  des  Lichtes  an  Spalten  herbeigeführt  wird. 

L  Netz-Lamellen-  und  Kreismikrometer. 

Sobald  man  erkannt  hatte,  dass  zugleich  mit  dem  in  der  Focalebene  des 
Objecdvs  eines  Fernrohrs  entworfenen  Bilde  eines  äusseren  Gegenstandes  (Sterns) 
eine  ebendaselbst  befindliche  Marke  deutlich  gesehen  wird,  lag  es  nahe,  diese 
Eigenschaft  des  Fernrohrs  für  die  Bestimmung  der  linearen  Grösse  des  Bildes 
und  des  Winkels,  unter  dem  Bild  und  Gegenstand  am  Mittelpunkt  des  Objectivs 
erscheinen,  zu  verwerthen.  Die  einfachste  hierauf  beruhende  Vorrichtung  war  das 
feste  Fadennetz,  welches  der  Marquis  von  Malvasia,  der  Beschützer  und  Mit- 
beobachter des  ersten  Cassini  in  seinen  »Ephemerides  novissimae  motuum 
coelestiumc  (1662}  beschreibt,  dessen  Erfindung  jedoch  nach  Venturi  dem  bei  der 
Herstellung  der  Ephemeriden  betheiligten  Montanari  angehören  soll.  Dieses 
Mikrometer  war  nichts  anderes  als  ein  System  von  mehreren  feinen  und  senkrecht 
einander  durchkreuzenden  SilbeHäden;  nachdem  der  Abstand  der  einzelnen  Fäden 
von  einander  aus  der  Zeit  ermittelt  war,  welche  ein  Aequatorstem  gebrauchte, 
um  die  senkrecht  zur  Richtung  der  täglichen  Bewegung  gestellten  Fäden  zu 
durchlaufen,  konnte  die  angulare  Grösse  eines  in  unendlicher  Entfernung  befind- 
lichen Objectes  durch  Schätzung  der  von  ihm  im  Netze  eingenommenen  Fläche 
bestimmt  werden.  Unabhängig  von  Malvasia  empfahl  Zahn  in  seinem  »Oculus 
artifidalis  teledioptricusc  (1685)  fUr  denselben  Zweck  Gitter  mittelst  Diamant  auf 
Glas  einzuritzen,  und  Tobias  Mayer  benutzte  bei  seinen  Mondaufnahmen  ähnliche 
Netze,  die  er  mit  Tusche  auf  Glas  hergestellt  hatte.  Eines  ausgezeichneten 
Rufes  erfreuten  sich  die  Glasgitter  von  Branber,  auf  welche  Lambert  in  seinen 
>ADmerkungen  über  die  BRANDER'schen  Mikrometer  von  Glase,  Augsburg  1796, 
aufmerksam  machte. 

Unter  den  Netzmikrometem,  welche  zur  Bestimmung  des  relativen  Ortes 
zweier  Sterne  verwandt  wurden  und  zum  Theil  auch  jetzt  noch  in  Gebrauch 
sind,^mag^an  erster  Stelle  das  nach  D.  Cassini  benannte  Netz  Erwähnung  finden. 
Dasselbe  besteht  aus  vier  sich  unter  einem  Winkel  von  je  45°  schneidenden 
Fäden  (Fig.  282),  welche  auf  einem  Rahmen  in  der  Focalebene  des  Femrohrs 
aufgespannt  sind  und  deren  einer  i^b)  in  die  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
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gestellt  wird.  Beobachtet  man  an  einem  solchen  Netze  die  in  Sterazeit  ans- 
gedrtickten  Momente,  wann  durch  die  tägliche  scheinbare  Bewegung  des 
Himmelsgewölbes  ein  Stern  durch  die  Fäden  ef  und  gh  geführt  wird,  so  ent- 
spricht ihr  Mittel  der  Stemzeit  des  Durchganges  durch  den  Stundenkreis  cd  und 
ihre  halbe  Differenz,   multiplicirt  mit  \hcosh  (d  ae  Declination  des  Sterns)  dem 

Declinationsunterschied  gegen  den  Mittelpunkt  o. 
Die  Beobachtung  des  zweiten  Sterns  bei  unver- 
ändertem Stand  des  Femrohrs  giebt  analoge 
Grössen,  aus  deren  Verbindung  mit  den  ersteren 
der  Unterschied  der  Coordinaten  beider  Sterne  in 
gerader  Aufsteigung  und  in  Declination  hervorgeht 
Da  es  sich  bei  den  Anwendungen  stets  um  den 
Anschluss  eines  unbekannten  Sterns  an  einen  seiner 
Lage  nach  bekannten  handeln  wird,  so  kann  man 
die  für  die  Reduction  erforderliche  genäherte  Kennt- 
Netz  nach  Cassini.  niss    der    Declination    des    ersteren    leicht    durch 

(A.  289.)  Schätzung,  oder  auch  durch  eine  erste  Annäherung^ 

bei  welcher  man  von  der  Declination  des  bekannten  Sterns  ausgeht,  erlangen. 
Um  den  Einfiuss  eines  Fehlers  in  der  Einstellung  des  Fadens  a^  in  die  Richtung 
des  Parallels  bestimmen  und  in  Rechnung  ziehen  zu  können,  werden  die  Antritts- 
momente beider  Objecte  auch  an  dem  Faden  cd  beobachtet.  Seien  (Fig.  283} 
der  Winkel,  den  der  Faden  cd  mit  dem  durch  O  gehenden  Stundenkreis  machte 
I,  die  in  Stemzeit  ausgedrückten  Momente  des  Antritts  des  Sterns  an  die  Fäden 

bei  X,  x'  und  x"  bezw.  ft,  V  und  V\  die  Sterazeit 
des  Durchgangs  durch  den  Stundenkreis  pf%t 
der  Abstand  O^^s:^  d^  so  erhält  man 
S9  =s  dtang  (45  -h  i), 
x'9  »  dtang  i,  s"9  »  dtang  (4fi  —  i) 
und  hieraus,  wenn  man  d'  —  ft  ■■  a,  d"  —  V  s=af, 
setzt 


P 

I 


tangi^ 


a  —  a 


a-i-ar 

und  bis  auf  die  zweite  Potenz  von  i 

(g  H-  a') 


e 


15  cos  d 


2 


-hi(a-.a'). 


Hat  man  mehrere  Beobachtungen,  die  bei 
derselben  Jusdrung   bezw.  demselben  Winkel  i 
angestellt  sind,   so  kann  man  tangi  aus  allen 
(A.388.)  Beobachtungen  gemäss  dem  Ausdruck 

la  —  la' 

^^""^'^la^la' 

berechnen,  und  erhält  dann  aus  jeder  einzelnen  Beobachtung 


e» 


3  ■    •^•^   •   --'Stf-i-Jtf'- 

Haben  6'  und  d*  dieselbe  Bedeutung  für  den  zweiten  Stem  mit  den  Coor- 
dinaten a'  und  V,  wie  6  und  d  für  den  ersten  Stem  (a,  B),  so  ist 

Ol»  -  a  «  e'  —  e 
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wo  die  Grössen  d  positiv  oder  negativ  zu  nehtncD  sind,  je  nachdem  der  Stern 
nördlich  oder  slldlich  von  der  Mitte  durch  das  Netz  geht.  Es  ist  hierbei  voraus- 
gesetzt worden,  dass  die  Wege,  welche  die  Sterne  beschreiben,  als  geradlinig 
oder  als  Bögen  grOssten  Kruses  angesehen  werden  dürfen,  oder  dass  die  Steine 
in  oder  nahe  dem  Aequator  stehen;  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  bedarf  die  zweite 
Gleichung  eines  Zusatzgliedes  für  die  von  der  Declination  abhängige  Krümmung 
des  Parallels.  Femer  muss  auch  die  Einwirkung  der  Strahlenbrechung  in  unserer 
Atmosphäre  uiid,  falls  das  eine  Object  ein  Wandelstern  ist,  der  Einfluss  seiner 
eigenen  Bewegung  berücksichtigt  werden.  Alle  diese  Correctionen  können  nach 
den  Vorschriften  berechnet  werden,  welche  nachher  ftlr  die  noch  jetzt  gebräuch- 
lichen Mikrometer,  unter  denen  in  etwas  veränderter  Form  auch  das  Mikrometer 
unter  45"  vorkommt,  entwickelt  werden. 

Eine  zweite  Form  des  Netzes  ist  die  nach  Bradlev  benannte  Rautenfoim 
(Fig.  284),  bei  welcher  die  Diagonalen  in  dem  Verhältniss  von  1:2  stehen  und 
die  kürzere  in  die  Richtung  der  täglichen  Bewegung  gestellt  wird.  Bei  genauer 
Justining  ergiebt  wiederum  das  Mittel  der  Zeiten,  zu  denen 
der  Stern  zwei  aneinander  stossende  Seiten  passirt,  den 
Moment  des  Durchgangs  durch  den  durch  die  längere  Dia- 
gonale dargestellten  Stundenkreis,  und  die  in  Bogenmaass 
verwandelte  Differenz  derselben  entspricht  dem  Dedinations- 
unterschied  gegen  die  nördliche  oder  südliche  Spitze.  Wenn 
die  beiden  Objecte  auf  verschiedenen  Seiten  der  kleineren 
Diagonale  durch  das  Netz  gehen,  so  wird  die  genaue 
Kenntniss  der  Länge  der  letzteren  erfordert;  man  erlangt 
sie  am  sichersten  durch  Beobachtung  eines  Stempaares  von 
bekannter  Declination sdifferenz.  Zur  Justirung  des  Netzes 
ist  in  der  Richtung  der  kleinen  Diagonale  ein  Faden  ge- 
spannt, während  zur  ControUe  und  zur  Berücksichtigung  /* 
eines  Fehlers  in  der  Justirung  auch  hier  die  Beobachtung  BusLEv't'IUnte.JB 
der  Antrittszeiten  an  dem  darauf  senkrechten  diagonalen  (A-3SL)  MiB 
Faden  dient.  Ist  b  die  südliche  Spitze,  bPäti  durch  b  gezogene  Stundenkreis, 
ba  a=  d,  abi  ^i  nnd  behält  man  im  Uebngen  die  früheren  Bezeichnungen  bei, 
«o  folgt») 

und  bis  auf  die  zweite  Potenz  von  i 
^  la  15  cos  8  (d  +  a') 
6  +  V+9"      ,, 

e  = 3 —  +  *(«  -  «') 

oder  wenn  tang'  i  aus  allen  vorhandenen  Beob- 
achtungen bestimmt  wird 

6 +  »'-+- 6"       ,,  ,,  J.J  — 2«' 

« 3 —  +  *^''  +  '^)f7^n?- 

Um  ein  derartiges  Mikrometer  auch  fUi  (^  jigj 

Beobachtungen  schwacher  Objecte,  die  eine 

künstliche  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  nicht  ertragen,  herzurichten,  wurde  das 
Netz  auf  eine  Kupfertafel  verzeichnet  (Fig.  385)  und  die  Tafel  so  ausgeschnitten, 
dass  nur  der  Ring,  der  Rhombus  und  ein  Segment  stehen  blieb.    Man  beobachtete 


>)  VergL  R.  ENGiuuum,  Becentioaen  1 


L  (Anhang]. 
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dann  das  Erscheinen  und  Verschwinden  des  Sterns  an  den  Seiten  des  Rhombus 
und  konnte  mittelst  des  vollen  Segments,  welches  ihn  dauernd  verdeckt  hielt, 
entscheiden,  ob  er  über  oder  unter  der  Mitte  durchgegangen  war. 

Auch  andere  Rautenformen  und  geradlinige  Figuren  wurden  in  Vorschlag 
gebracht  und  zum  Theil  angewandt.  Flaugergues  empfahl  eine  Raute,  die  aus 
zwei  aneinander  gelegten  gleichseitigen  Dreiecken  gebildet  wird,  weil  sie  sich 
leichter  als  jede  andere  Form  herstellen  lasse;  Monteiro  da  Rocca  schlug  eine 
Raute  vor,  deren  spitze  im  Stundenkreis  liegende  Winkel  45°  betrugen  und 
deren  Seiten  bis  zum  Rande  des  Diaphragmas  verlängert  waren,  um  durch 
Beobachtung  der  Objecte  an  den  vier  Seiten  den  Justirungsfehler  bestimmen  zu 
können;  Burkhardt  erklärte  das  Quadrat,  dessen  eine  Diagonale  in  den  Parallel 
gestellt  war,  für  die  geeignetste  Form.  Wir  werden  auf  letzteres,  welches  in 
neuerer  Zeit,  allerdings  in  etwas  erweiterter  Form,  vielfach  benutzt  wird,  an 
anderer  Stelle  näher  eingehen.  Hier  sei  weiter  der  Construction  erwähnt,  welche 
Valz^)  vorgeschlagen  und  der  er  den  Namen  »Rdticule  ä  sommets  altemes  ou  en 

Zetac  gegeben  hat.  Sie  zeichnet  sich  durch 
eine  grosse  Einfachheit  aus;  von  den  End- 
punkten des  Durchmessers  AB  eines  Kreises 
(Fig.  286)  werden  auf  der  Peripherie  die 
Punkte  C  und  D  abgetragen,  so  dass  die 
Sehnen  A  C  und  BD  gleich  dem  Halbmesser 
sind  und  die  Punkte  C  und  B,  B  und  A,  A 
und  D  durch  (Metall-)  Drähte  mit  einander 
verbunden;  ein  Transversalfaden  mn  senk- 
recht  auf  ^Z)  und  BC  dient  zur  genäherten 
Einstellung  in  die  Richtung  der  täglichen 
Bewegung.  Das  Mikrometer  hat  hiemach 
Zeta-Netz  nach  Valz.  ^°'  manchem  anderen,  z.  B.  dem  Cassini. 

(A.28e.)  sehen,   den  Vorzug,   dass  die  Fäden  oder 

Drähte,  an  denen  die  Vorübergänge  beobachtet  werden,  einander  nicht  kreuzen 
und  in  dieselbe  Ebene  gebracht  werden  können;  man  kann  sie  daher  auch 
stark  genug  wählen,  um  sie,  ohne  künstliche  Beleuchtung  und  bei  derselben 
Ocularstellung,  alle  gleich  scharf  zu  sehen.  Auch  die  Reduction  lässt  an  Ein- 
fachheit kaum  etwas  zu  wünschen  übrig;  ist  der  Abstand  der  beiden  Parallelfäden 
mittelst  Stemdurchgängen  ein  für  alle  mal  bestimmt,  so  giebt  die  Beobachtung 
der  Antrittszeiten  eines  Objects  an  den  drei  Fäden  bei  ^,  x'  und  s'*  den  Fehler 
der  Orientirung,  die  verbesserte  Zeit  des  Durchganges  durch  den  Stundenkreis  PA 
und  den  Declinationsunterschied  gegen  den  Punkt  A,  Bezeichnen  r  den  gegen- 
seitigen Abstand  der  parallelen  Fäden,  /  den  Winkel,  den  die  Richtung  der  täg- 
lichen Bewegung  mit  dem  Querfaden  einschliesst,  positiv,  wenn  der  Stern  nach 
Süden  abweicht,  und  behält  man  im  Uebrigen  die  früheren  Bezeichnungen  bei, 

so  findet  man  leicht:  

r 


COSt  =s 


A         .       ±'       l/(ft^^-ft)15 
oder     iangii^  V  (b- ^  b)  15 


cosd  —  r 
ccsB  -h  r 


(»"—»)  15^^x8 

e  «  ^^  -  (»'  -  b)cos(2i  -4-  60^») 

//  =  2(»'  —  »)  15  cos  B  cos  i sin  (i  -i-  60); 
dieselben  Relationen  gelten  für  den  zweiten  Stern. 

^)  DB  Zach,  Correspondance  astronomique,    geographique,    hydrographique   et   Btatistique, 
Vol.  m,  Lettre  XVI. 
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Zur  Bestimmung  der  gegenseitigen  Lage  zweier  sehr  naher  Sterne,  2.  B.  der 
Componenten  eines  Doppelsterns,  hat  Fraunhofer  unter  dem  Namen  Lampen- 
Netz-Mikrometer*)   ein   Mikrometer   angegeben   und   auch    ausgeführt,    welches 
zwar  durch  das  von  ihm  zu    hoher  Vollkommenheit  gebrachte   und   demselben 
Zweck  dienende  Positionsmikrometer  sogleich   verdrängt   würde,   immerhin  aber 
ein  historisches  Interesse  beanspruchen  darf.     Es   besteht   aus   einem  Planglase 
(Fig.  287),    auf  welchem  zwei  Systeme  von    geraden   parallelen  Linien   eingeätzt 
sind,  deren  Entfernungen  von  einander  genau  bestimmt  sind  und  bei  welchen  die 
einen    durch    die  anderen  unter  einem 
genau   bekannten,    nur    wenig   spiuen 
Winkel  geschnitten  werden.    Bei  dem 
von  Fraunhofer  fllr  die  Sternwarte  in 
Dorpat  gelieferten  Apparat  beträgt  dieser 
Winkel    76°.       Zur     leichteren    Unter-         C 
Scheidung  sind  die  Striche  jedes  Systems 
in  Gruppen  eingetheilt,  innerhalb  deren 

sie  gleich  weit  von  einander  abstehen-  / 

Das  Netz  wird  bei  Nacht  in  derselben  ^^ 

Weise,  wie  die  Fäden  der  später  zu  be- 
sprechenden Positionsmikrometer,  sicht- 
bar  gemacht;    man   sieht   die   Striche  > 
entweder    als    feine    helle   Linien    auf 

danklem  Grund,    oder    sie    erscheinen     Lampe-NeU-Mikromettr  nach  FaAUNuoFw. 
schwarz  in  hellem  Feld.    Für  die  Beob-  **•*"* 

achtung  wird  das  Mikrometer   in   der 

Focalebene  des  Objectivs  so  gerichtet,  dass  die  o^-Linien  sich  sehr  nahe  im 
Stundenkreis  befinden,  die  Linien  des  anderen  Systems  folglich  einen  sehr  spitzen 
Winkel  (14°)  mit  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung  bilden.  Indem  man  die 
Antritte  der  beiden  zu  vergleichenden  Sterne  an  einer  Anzahl  von  Strichen  so- 
wohl des  einen,  als  des  anderen  Systems  beobachtet,  hat  man  —  wie  aus  späteren 
Erörterungen  hervorgehen  wird  — ,  für  die  Bestimmung  beider  Coordinaten  nahe 
die  günstigsten  Bedingungen.  Was  die  Berechnung  der  Beobachtungen  angeht, 
so  ermittelt  man  zunächst  aus  dem  Verhältniss  der  Zeiten  t  und  t',  welche  bat 
demselben  Stern  zwischen  den  Durchgängen  durch  zwei  benachbarte  Stundenlinien 
und  durch  zwei  ebensolche  Linien  des  zweiten  Systems  verfliessen,  mit  Hilfe  der 
als  bekannt  vorausgesetzten  Abstände  f  und  g  und  des  Winkels  -(  zwischen  den 
beiden  Strichsystemen  die  wahre  Neigung  der  ad-Linien  gegen  den  Stundenkreis 
gemäss  dem  Ausdruck 

Hierauf  werden  die  Durchgänge,  die  im  Allgemeinen  fllr  die  beiden  Objecte 
nicht  an  denselben  Linien  beobachtet  zu  sein  brauchen  und  bei  engeren  Stern- 
paaren  auch  nicht  beobachtet  werden  können,  auf  ein  und  dasselbe  Strichpaar 
reducirt,  und  daraus  nach  den  Ausdrticken,  die  für  das  einfache  Lamellen- 
mikrometer nachher  gegeben  werden,  die  Unterschiede  in  Rcctascension  und 
Declination  abgeleitet.  Um  ebensoviele  Antritte  an  den  Stundenlinien,  als  an 
den  dazu  geneigten  Strichen  beobachten  zu  können,  sind  die  ersten  weiter 
gezogen  und  zwar  im  Verhältniss  von  1 :  cos  7. 


')  J.  VON  Fkaunhofek's  {ressmmelte  Schriflen,  herausgeg.  von  E.  Loumbl,  München  1888. 
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Die  bisher  besprochenen  Mikrometer  und  überhaupt  alle  Netze,  welche  aus 
geradlinigen  Figuren  bestehen,  erfordern,  wie  es  in  der  Natur  der  Sache  liegt, 
eine  Orientirung  in  Bezug  auf  die  Richtung  der  täglichen  Bewegung,  indessen 
es  genügt,  wie  früher  gezeigt  wurde,  dieselbe  annähernd  herzustellen  und  den 
übrig  gebliebenen  Fehler  aus  den  Beobachtungen  selbst  zu  bestimmen  und  in 
Rechnung  zu  ziehen.  Gleichwohl  würde  es  beschwerlich  sein,  wenn  die  Orien- 
tirung bei  jeder  Wiederholung  der  Beobachtung  von  neuem  ausgeführt  werden 
müsste,  und  man  wird  daher  derartige  Netze  zweckmässig  nur  da  anwenden, 
wo  die  Orientirung,  nach  welchem  Punkt  des  Himmels  das  Femrohr  auch 
gerichtet  sein  mag,  wenigstens  beiläufig  erhalten  bleibt,  d.  h.  in  Verbindung  mit 
parallaktisch  aufgestellten  Instrumenten.  Man  hat,  namentlich  in  früherer  Zeit, 
auch  Meridianinstrumente  damit  versehen,  und  eine  der  ausgiebigsten  Anwendungen 
in  dieser  Richtung  ist  die  Katalogisirung  des  südlichen  Himmels,  welche  Lacaillb 
während  seines  Aufenthaltes  am  Cap  der  guten  Hofifnung  ausgeführt,  und  in 
seinem  >Coelum  australe  stelliferum«  niedergelegt  hat  LACAn^LS  hatte  zu  diesem 
Zweck  parallel  zu  dem  Hauptfemrohr  seines  in  den  Meridian  gestellten  Quadranten 
ein  kleines  Femrohr  mit  schwacher  Vergrössemng,  aber  grossem  Gesichtsfeld 
befestigt,  in  dessen  Brennebene  je  nach  Bedürfniss  verschiedene  Netze,  der 
Mehrzahl  nach  Rhomben,  eingeführt  und  justirt  werden  konnten;  indem  er  nun 
bei  einem  während  einer  längeren  Beobachtungsreihe  unveränderten  Stand  des 
Femrohrs  die  Durchgänge  aller  Sterne  durch  die  Raute  beobachtete,  welche  die 
tägliche  Bewegung  in  das  Gesichtsfeld  führte,  konnte  er  aus  den  unter  der  grossen 
Anzahl  vorkommenden  Sternen  von  bekannter  Position  als  Anhaltspunkten  die 
Oerter  der  übrigen  unbekannten  Steme  ermitteln. 

Die  Genauigkeit,  welche  diese  Mikrometer  in  der  relativen  Ortsbestimmung 
gewähren,  wird  ausser  durch  die  Fehler  der  Beobachtung  selbst  auch  durch  den 
höheren  oder  geringeren  Grad  von  Vollkommenheit  bedingt,  welcher  in  der 
Herstellung  der  vorgeschriebenen  Form  des  Netzes  erreicht  ist.  Wenn  auch  bei 
dem  gegenwärtigen  Stand  der  Präcisionsmechanik  die  mechanischen  Fehler 
solcher  mehr  oder  weniger  einfachen  Netzconstmctionen  äusserst  klein  sein 
werden,  so  erklärte  doch  Fraunhofer  es  noch  für  unmöglich,  einer  Raute  eine 
bestimmte  Form  in  dem  Grade  genau  zu  geben,  wie  es  zu  guten  Beobachtungen 
nöthig  sei,  und  dies  wird  in  bedeutend  grösserem  Maasse  für  die  Mikrometer 
des  vorigen  Jahrhunderts  gelten,  die  nicht  selten  von  den  Beobachtem  selbst 
hergestellt  werden  mussten.  Es  kann  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  manche  ältere 
Beobachtungsresultate  merklich  an  Genauigkeit  gewinnen  würden,  wenn  sie  von 
den  Fehlem  in  der  Form,  wie  in  der  Justimng  des  Netzes  befreit  werden  könnten, 
und  jedenfalls  wird  man  bei  der  Beurtheilung  der  Sicherheit  solcher  Beob- 
achtungen auf  das  Bestehen  derartiger  Fehler  Rücksicht  nehmen  müssen.  Als 
ein  Beleg  hierfür  mag  es  genügen,  auf  die  Untersuchungen  von  Argslandbr^} 
über  die  oben  erwähnten  Beobachtungen  Lacaille's  und  auf  die  eingehende 
Prüfung  hinzuweisen,  der  Fabritius')  eines  der  von  Lacaille  benutzten  Netze,  — 
das  Reticulus  medius,  eine  Raute  von  dem  Diagonalenverhältniss  1:2  —  unter- 
zogen hat 

Kreis-  und  Ringmikrometer. 

Von  der  obigen  Beschränkung  frei  und  an  keine  besondere  Aufstellung  des 
Femrohrs  gebunden,  zeichnet  sich  das  Kreismikrometer  auch  durch  seine  ein- 


1)  Bonner  Beobachtungen,  Bd.  VII. 

^  F.  W.  FABRrrius,  Untenudningen  Über  Lacaolb's  Reticukis  medius.    Helsingfon  1873. 
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fache  CoDStructioQ  vor  den  anderen  Formen  aus.    Nach  dem  von  G.  Bigourdan^) 
erbrachten  Nachweis  muss  die  Priorität  der  Idee,  die  Kreislinie  für  mikrometrische 
Zwecke  zu  benutzen,    Lacaillk  zugeschrieben  werden,   der  im  Jahre  1737    auf 
die  Vortheile,   welche  sie  gewährt,   aufmerksam  gemacht  hat;    auf  der  anderen 
Seite   scheint   es   aber  zweifellos,   dass  unabhängig  von  LACAnxE  der  Italiener 
BoscoviCH   auf  dieselbe   Idee  gekommen   ist.    Wenigstens   setzt  Boscovich  in 
seiner   im  Jahre  1739   in  Rom   unter   dem  Titel:    »De   novo  telescopii  usu  ad 
objecta    coelestia    determinandac    erschienenen  Abhandlung  den  Gebrauch  des 
Mikrometers  auseinander  und  hebt  insbesondere  mit  Rücksicht  auf  den  in  jenem 
Jahr  erschienenen  Kometen  den  Vorzug  hervor,  dass  das  neue  Mikrometer  keiner 
künstlichen  Beleuchtung  bedürfe.    In  seiner  ursprünglichen  Form  war  das  Kreis- 
mikrometer nichts  anderes,  als  der  von  dem  letzten  Diaphragma  gebildete,  das 
Gesichtsfeld  des  Femrohrs  begrenzende  Kreis,  und  ein  halbes  Jahrhundert  ver- 
ging, bis  nahe  gleichzeitig  Köhler  und  J.  G.  Repsold  den  leeren  Kreis  durch 
einen  in   der  Bildebene   aufgehängten   und   genau   abgedrehten   schmalen  Ring 
von  Messing  ersetzten;    es  wurde  dadurch  zugleich  der  Voitheil  erreicht,   dass 
der  Beobachter  auf  die  Zeit   des  Appulses   des  Objectes   an   den  Ring  gehörig 
vorbereitet  war.    Der  neue  und    bequeme  Apparat   fand   bald   eine   weite  Ver- 
breitung,  besonders  nachdem  Olbers   und  Bessel   seine   grosse   Brauchbarkeit 
durch  zahlreiche  eigene  Beobachtungen  erwiesen  und  besondere  Regeln  für  die 
zweckmässigste  Benutzung  auf  theoretischem  Wege  abgeleitet  hatten.     Auch  in 
der  Herstellung  wurden,  namentlich  von  Fraunhofer,  neue  und  erhebliche  Ver- 
besserungen eingeführt.     Fraunhofer  bohrte  in  ein  dünnes  Planglas  eine  runde 
Oefihung  und  befestigte  darin   einen 
schmalen  stählernen  Ring,  indem  er 
mittelst  des  Polirstahls  den  vorstehen- 
den Rand  umlegte  und  hierauf  den 
inneren  Rand  genau  kreisrund  abschliff. 
Uebrigens  war  auch  der  äussere  Rand, 
obwohl  nicht  in  derselben  Weise  bear- 
beitet,  von   vornherein   so   formvoll- 
endet, dass  man  auch  ihn  mitbenutzen 
und  durch  Beobachtung  von  je  zwei 
Momenten,   des   Verschwindens   und 
Wiedererscheinens,    die    Genauigkeit 
der  Messung  erhöhen  konnte.    An  die 
Stelle  des  Kreismikrometers  trat  damit 

das     Ringmikrometer     (Fig.  288).  Einfaches  Ringmikromctcr. 

Auch  Doppelringe  wurden  in  derselben 
Weise  hergestellt,  indem  zwei  mit  je 
einem  Ring  versehene  Glasplatten  so 

auf  einander  gelegt  wurden,  dass  die  Ringe  concentrisch  sind  und  in  derselben 
Ebene  liegen.  Vielfach  werden,  besonders  in  neuerer  Zeit,  die  Ringe  nicht  in 
das  Glas  eingelassen,  sondern  nur  aufgekittet  Da  das  Kreis-  oder  Ringmikro- 
meter auch  heute  noch,  für  Ortsbestimmungen  von  kleinen  Planeten  und  Kometen, 
und  für  Anschlüsse  von  Nebelflecken  an  benachbarte  Sterne  verwandt  wird,  muss 
auf  die  Theorie  desselben  näher  eingegangen  werden. 


^)  Bulletin  Astronomique.    Aoüt  1895. 
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Seien  9|  und  d,  die  in  Sternzeit  ausgedrückten  Momente  des  Erscheinens 
und  Wiederverschwindens  eines  Objectes  am  ersten  und  zweiten  Rande  des  Kreises, 
a  und  d  die  Rectascension  und  Declination  desselben,  T  und  D  der  Stunden- 
winkel und  die  Declination  des  Punktes,  in  welchem  der  durch  den  Mittelpunkt 
des  Kreises  und  den  optischen  Mittelpunkt  des  Objecfivs  bestimmte  Strahl  die 

Himmelskugel  treffen  würde,  r  der  Radius  des  Kreises,  d  =»   ^   ^ — - ,  so  bestehen 
die  Gleichungen: 

1.  0— a  — r^o 

2.  cos  r  =s  sinBstnD  -h  cos  B  cos  D  cos  \h{J* ^  dj  -f-  a) 
8.    cos  r  SÄ  sin  BsinI?  -f-  cos  B  cos  D  cos  15(d,  —  o  —  7^ 

und  für  ein  zweites  Object,   dessen  Durchgang  bei  unverändertem  Stand  des 
Femrohres  beobachtet  ist: 

4.   »'  — a'_r«-0 

ö.   cos  r  =  sin  V sin  D  4-  cos  Vcos  D  cos  \b{T  —  d^'  4-  a') 

6.   cos  r  SB  sin  VsinI?  -^  cos  Vcos  D  cos  15(*,'  —  a'  —  7). 

Von  den  beiden  Objecten  sei  das  erstere  seinem  Orte  nach  bekannt;  aus 
der  1.  und  4.  Gleichung  folgt  dann  unmittelbar  a'  —  a  in  Function  der  beob- 
achteten Momente;  aus  der  2.  oder  3.  Gleichung  ergiebt  sich  ein  Werth  von  D 
ausgedrückt   durch  8  und  r,  der   in   die  5.  oder  6.  Gleichung   eingetragen   zur 

Kenntniss   von    V  führt.     Setzt   man 
in  2.  statt  7"  -f-  «   9   und   bezeichnet 


15 


mit  T^  so  folgt 


cos  r  sa  rM(d— 2>)— 2  cosltosD  sin^K 
oder 


sin^^r 


stn^ 


d— 2> 


■k-cosBcosDsin^-z, 


aus  welcher  Gleichung  d— 2>  strenge 
ermittelt  werden  kann. 

Die  Rechnung  lässt  sich  in  der 
folgenden  Weise  vereinfachen.  Man 
verbinde  (Fig.  289)  die  Eintritts-  und 
Austrittsstelle  s  und  x"  durch  einen 
Bogen  grössten  Kreises  und  nenne  ä 
den  Abstand  des  Durchschnittspunktes 
9  mit  dem  Stundenkreis  PC  vom 
Mittelpunkt  C,  ±:  gerechnet,  wenn  der 

Durchschnittepunkt    "jj^i/^^^  }    ^*^«^' 
dann  wird: 

cos  t  »  cotan^{D  4-  ä) iang  d 
tang{D  4-  ^)  =  tangB{\  4-  2x/««iT  4-  4xi«<it  4- .  . ) 

5  «  ^-^^.^^-^^^^tanghcosH^^ 
mithin,  wenn  in  dem  letzten  Glied  auf  der  rechten  Seite  der  genäherte  Werth 


(A.289.) 


oder 
oder 
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subaitituirt  wird: 


wo  das  zweite  Glied  in  allen  Fällen  vernachlässigt  werden  kann. 
Man  hat  demnach 

und  für  den  zweiten  Stern 

2         sm  1"  x/«  1 ' 

Die  Abstände  ^  undV'  ergeben  sich  aus  den  Gleichungen 

cos^r  s=  cos^ä(l  —  sm^'^cos^S) 
oder 

sin^r  —  sin^xcos^d  .  .  ^,       xwf^r  —  sin'^xUos^V 

stn^d  =  — ; r-5 — -5-r—       stfT  d' «  —^ TiirTz:xtir~  • 

1  —  stn^  T  r^j*  o  1  —  stfi^  X  cos^  0 

Man  wird  nur  selten  Veranlassung  haben,  diese  strengen  Ausdrücke  an- 
zuwenden, bei  nicht  sehr  hohen  Declinationen  wird  man  mit  den  einfacheren 
Gleichungen  auskommen: 

d^  j/r»  — T»r^x>a        d'  =  yr>  —  T»«  cos^  V, 

welche,  wie  sogleich  ersichtlich,  durch  Einführung  zweier  Hülfswinkel  für  die 
numerische  Rechnung  geeigneter  gemacht  werden  können.  Stellt  man  die 
hiemach  für  die  Reduction  erforderlichen  Ausdrücke  zusammen,  so  hat  man: 

xcosh  x'cosV         .     , 

——^smff  —^^stntf'  (2) 

dssrcosff                     d^^rcosff'  (3) 

a  —  o  « 2 2 —  (4) 

y—  a  =  4/'  —  ^-.  :^fy-  (sin B' cos V x'^  —  sintcostx^)  (5) 

oder  meist  ausreichend 

^d'-^d--  ^-^^  fang  5-^  (r^f »  a'x'»  —  r^i«  a  T»)  (5») 

oder  auch 

wo  das  Correctionsglied  verschwindet,  wenn  d*  ^^t  ±:  d  ist 

Die  Berechnung  von  d*  setzt  eine  genäherte  Kenntniss  von  a'  voraus,  die 
meist  vorhanden  oder  mit  genügender  Genauigkeit  leicht  zu  erlangen  ist  Man 
kann  übrigens  den  vorstehenden  Ausdruck  dahin  abändern,  dass  an  Stelle  von 
a*  J?  eingeht,  welches  mittelst  des  bekannten  Sternes  direct  berechnet  werden 
kann.    Es  ist 

d'^^r^'^x'^cos^(I)^V^I?)m^r*---x'^cos^£>-^2x'^sinI)cosD{B'--I))sin  1" .  , 

oder  , , 

d'  «  y(r«  —  t'»  cos^ D)'¥x'^smD  cos  D  sin  1"  .  .; 

setzt  man  daher  ' 

d\  «|/(r«  — T'»r^f«2>), 
so  wird 
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y  —  Z>  =  i/o'  -^  -f'*«»  D  cos  D  sin  1"  —  ^  «*«  «'^^^  «'^'«  1"» 
wofür  man  auch  wird  setzen  dUrfen 

^2 


T^« 


8'  —  JO  «  rfo'  -*-  —  ^*»  V'sinDccs D 


und  hiermit 

im  Allgemeinen  werden  aber  die  obigen  Ausdrücke  den  Vorzug  verdienen. 

Es  ist  bisher  angenommen  worden,  dass  die  Beobachtungsuhr  nach  Stemzeit 
regulirt  sei;  es  bedürfen  daher  die  Fälle,  wo  die  Abweichung  des  Ganges  der  Uhr 
beträchtlich  ist,  noch  einer  Ergänzung.  Nehmen  wir  an,  die  Uhr  weiche  in  einem 
mittleren  Tage  um  ^  ab,  m.  a.  W.  der  tägliche  Gang  betrage  i^,  wo  u  positiv 
ist,  wenn  die  Uhr  zurückbleibt  und  negativ,  wenn  sie  voreilt,  so  wird  die  nach  (4) 

berechnete  Differenz    a'  —  a   mit   dem  Factor  1  4-  Qggqg  zu    multipliciren  sein, 

obbob 

und   in   den  Ausdrücken  (1)   zur  Berechnung  von  t  und  t'  statt  15  der  Factor 
15  1 1  4-   Qgggfi )    einzutreten   haben.    Geht   die  Uhr   annähernd  nach  mittlerer 

Zeit  und  ist  ihr  täglicher  Gang  wiederum  u*^  so  werden  statt  der  obigen  Werthe 

AT,.  (^    .   236-6  -h  u\  ^  ,    •/         236-6 -l-i^\  , 

die  Factoren  II  H ggAnn    j  ^ezw.  15  II  H aßioo     I  anzuwenden  sem. 

Die  Benutzung  des  Kreismikrometers  setzt  die  Kenntniss  des  angularen 
Halbmessers  (r)  voraus  und  es  ist  daher  zu  zeigen,  wie  derselbe  ermittelt  werden 
kann.  Der  angulare  Halbmesser  ist  der  Winkel,  unter  dem  der  lineare  Halb- 
messer  an   dem    zweiten  Knotenpunkt  des  Objectivs  erscheint;  bezeichnet  man 

jenen   mit  p   und  die  Hauptbrennweite  mit  F^   so  ist  tangr^^\.    Die   directe 

Bestimmung  von  r  durch  lineare  Ausmessung  von  p  und  F  ist  umständlich  und 
setzt  Mittel  voraus,  die  meist  nicht  zur  Verfügung  stehen;  dagegen  wird  man 
ihn  direct  durch  unmittelbare  Winkelmessung  bestimmen  können,  wenn  man 
gegenüber  dem  Objectiv  des  Femrohres  einen  Theodoliten  oder  ein  Universal- 
instrument aufstellt  und  abwechselnd  den  linken  und  rechten,  oder  den  oberen 
und  unteren  Rand  mit  dem  Faden  einstellt  und  den  Horizontal-  oder  Vertical- 
kreis  abliest,  im  ersteren  Fall  auch  die  Zenithdistanz  für  die  Reduction  auf  den 
Horizont  notirt.  Empfehlenswerther  ist  aber  hier,  wie  in  ähnlichen  Fällen,  das 
Verfahren,  die  Bestimmung  des  Halbmessers  auf  dieselbe  Gattung  von  Beob- 
achtungen zu  gründen,  die  am  Mikrometer  ausgeführt  werden  sollen.  Will  man 
das  Mikrometer  zur  Messung  der  Lage  von  Flecken  auf  der  Sonnenscheibe  be- 
nutzen, so  ermittle  man  den  Radius  aus  Sonnenbeobachtungen;  dient  dagegen  das 
Mikrometer  zu  Anschlüssen  von  Planeten  und  Kometen  an  benachbarte  Fixsterne, 
so  wende  man  den  Halbmesser  an,  welcher  aus  Stembeobachtungen  folgt: 

1.  Bestimmung  durch  Sonnenbeobachtungen.  Seien  x«  und  x«'  die  in  Bogen 
ausgedrückten  Stundenwinkel  der  Sonne  bei  den  äusseren  Berührungen  von  Sonne 
und  Kreis,  Si  und  x/  die  entsprechenden  Winkel  bei  den  inneren  Berührungen, 
R  der  Radius  der  Sonne,  so  hat  man,  da  der  Weg  der  Sonne  innerhalb  des 
Zeitintervalls  der  Beobachtungen  als  geradlinig  betrachtet  werden  kann: 

S»    Sg  Sj   Sj  

(Ä  -♦-  ry  —  T.V^x«a  —  (ie  —  r)»  —  xfcos^h 

(t«  -♦-  t,)(tä — T,)r^x«  a 

r« -^ 
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Die  obif^en  DiBerenzeo  der  Stundenwinkel  der  Sonne  ergeben  sich  aus  den 
entsprechenden  Differenzen  der  beobachteten  Zeitmomente: 

a)  wenn  die  Beobachtungsuhr  annähernd  nach  Stemzeit  regulirt  ist  und  ihr 
täglicher  Gang  u^  beträgt, 

durch  Multiplication  mit  dem  Factor  15  ll ößßöß")  » 

b)  wenn  die  Uhr  annähernd  nach  mitderer  Zeit  geht» 

1 ^löo") ' 

Hier  sind  Aa  und  ^g  die  Aenderungen  der  Rectascension  der  Sonne  und 
der  Zeitgleichung  in  einem  mittleren  Tage;  statt  Hg  kann  auch  Aa  —  236*6  ge- 
setzt werden. 

2.  Bestimmung  von  r  aus  Beobachtungen  zweier  Sterne  von  bekannter 
D  eclinationsdifferenz. 

Aus  den  Gleichungen  2  und  5,  pag.  72 

cos  r  =  sin  hsinD  -^  cös  8  cos  D  cos  t 

«:  sin  V sin D  -f-  cos  V cos D cosx^ 
folgt 

M        r  »  ^  V  »  \cosV sin"^-^  —  coshsin'^'^ 
cos  8'  cos  T^—  cos  0  cos  T  ^  coso  ^eosb  \  2  2/ 

^  sinh  —  sin V  sin 8  —  sind'  ^  sinB  —  sin 8' 

oder  nach  einer  einfachen  Reduction 

sm  ID 2-)  = TTy l ^^* ^ ''""^  2  "  '''' ^''"^    2) 

^  ''        sin  — 5 —  ^ 

and  in  den  meisten  Fällen  genügend 

Ist  hieraus  D  ermittelt,  so  folgt 

(coslcosDsin^^^  /       cosVcosDsin"^-^ 

oder,  wenn  man 

.    t 
sm^ 


setzt 

^  8  —  2)      8'  — 2> 

cos^  cos^* 

Ein   zweites   und   in   den  meisten  Fällen  ausreichendes  Verfahren  wird  aus 
den  obigen  genäherten  Reductionsausdrücken  gewonnen: 

xcosbtsarsinff       x'cos  8'  =  r  sin  9' 

ä*  —  rf  —  r(cos  9'  —  cos ^)^2rsin  ^      sin      a      9 

wo  f  und  9'  als  Winkel  zwischen  dem  Stundenkreis  des  Mittelpunkts  und  dem 
Radius  der  Ein-  oder  Austrittsstelle  durchweg  von  0°  bis  180^  gezählt  werden 
sollen.    Es  folgt  hieraus 
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T  r^i  8  —  xUos  Ä'  =  2r  sin      ^      ^^^      ^      ; 

bestimmt  man  also  7  und  ip'  aus  den  Gleichungen 

y  +  y' ä'  ^d 

WO    auf  der   rechten  Seite   die  Grösse  ä'  —  d  aus  der  bekannten  Declinations- 
dififerenz  gemäss  dem  Ausdruck  hervorgeht: 

so  ergiebt  sich  der  Durchmesser  aus  einer  der  Gleichungen: 

2r  = i — j 

xr^f  d  -h  x'cosB' 
^'«2^^'''      2^ 

sin  f 

2x'<riyfy 
*^       •     I    • 

Für  die  günstigste  Wahl  der  zur  Bestimmung  des  Halbmessers  anzuwendenden 
Sterne  gewährt  der  aus  den  letzten  Gleichungen  leicht  abzuleitende  Ausdruck 
einen  Anhalt: 

A(^'  —  ^)  =  (^^^  ?'  —  €^5  y)  Ar  —  r  sin  9' A9'  -|-  r  j/V»  y  A9 
oder  wenn  man  Ay  und  Ay'  mittelst  der  Gleichungen 

cos  dAx  ns  im  ^Ar  +  r  cos  yAy 
r^f  8'  A  x'  ==  sin  9'  A  r  -t-  r  r^x  9'  A  y '    eliminirt : 
A(^'  —  ^)  =  (j^r  y'  —  sec  9)  Ar  —  fang t^^ cos  8' Ax'  4-  fang ^  cos  8Ax 

.     A(</'  —  4/)         r^j  Vtang  y' Ax'       r^j  8  /««^  yAx 

sec  y'  —  j^r  f         suf^  —  sec  y         x^r  9'  —  sec^  ' 

wobei   zu   erinnern   ist,   dass   bei  Durchgängen   auf  derselben  Seite  des  Mittel- 

sec  sec 

punkts  9'  und  9   dasselbe,    bei   entgegengesetzten   Durchgängen   ver- 

schiedenes Vorzeichen  haben.  Betrachten  wir  zunächst  die  Unsicherheit,  die  aus 
der  Beobachtung  hervorgeht.  Da  der  Winkel,  den  die  Bewegungsrichtung  des 
Sternes  mit  der  an  der  Ein-  bezw.  Austrittsstelle  gezogenen  Tangente  bildet» 
gleich  9  ist,  so  wird  der  wahrscheinliche  Werth  des  Gesammtfehlers  in  der  Auf* 
fassung   der  Zeit  des  Verschwindens   oder  Wiedererscheinens   die  Form    haben 

l/faVsec^B 

^1  — I  -r-j — h  3*.     Hier  bezeichnet  a   den   sogenannten   Gesichtsfehler,   der 

wesentlich   aus  der  Unfähigkeit  des  Auges  hervorgeht,   Lichtreize,   die  auf  be- 
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nachhalte  Stellen  der  Netzhaut  fallen,  getrennt  wahrzunehmen,  b  eine  von  der 
Stembewegung  unabhängige  Grösse,  die  bei  der  Auge-  und  Ohrmethode  aus  der 
Unsicherheit  der  Auffassung  der  Schläge  der  Uhr  hervorgeht  (Gehörfehler),  bei 
der  Registrirmethode  dagegen  alle  Fehler  zusammenfasst,  die  aus  der  Unsicher- 
heit der  Uebertragung  der  vom  Auge  empfangenen  Eindrücke  auf  die  Muskeln  der 
Hand,  femer  aus  der  veränderlichen  Trägheit  der  electromagnetischen  Apparate, 

den  Unsicherheiten  der  Ablesung  der  Signale  und  anderen  Fehlerquellen  resultiren; 

a 
endlich   ist   v  die  Vergrösserung.    Schreibt  man  statt  —  einfach  a,  so  wird  das 

Quadrat  des  mittleren  Fehlers  von  r,  soweit  die  Beobachtung  daran  Theil  hat, 
15«  tf •  sec^  9'  -h  b^  cos^  V  tätigt  9'        1 5*  tf •  sec^  y  4-  ^^  cos^  8  tang^  y 


2  {sec  9'  —  sec  9)*  2  {sec  9'  —  sec  9)« 

Nehmen  wir  an,  um  zwei  extreme  Fälle  zu  unterscheiden,  dass  die 
Sterne  S3rmmetrisch  zur  Mitte  durch  das  Feld  gehen,  so  ergänzen  sich  9  und  9' 
zu  180^  und  der  obige  Ausdruck  geht  sehr  nahe  über  in 

15* 

—7-  (ö*  4-  b^  cos^  h  sin^  9). 

Der  Gesichtsfehler  wird  demnach,  wie  auch  die  Sehnen  liegen,  mit  gleichem 
Betrag  eingehen;  dagegen  wird  der  Einfluss  des  Fehlers  b  um  so  kleiner  werden, 
je  weiter  die  Sterne  von  einander  abstehen  und  je  höher  ihre  Declination  ist. 
Setzen  wir  zweitens  den  Fall,  dass  der  Declinationsunterschied  nahe  gleich  dem 
Radius  sei  und  einer  der  Sterne  in  der  Nähe  des  Mittelpunkts  durchgehe,  so 
wird  der  eine  Winkel  9  nahe  an  0^  der  andere  nahe  an  90°  liegen  und  der 
obige  Ausdruck  reducirt  sich  auf 

15» 

Bei  derselben  Declination  wird  daher,  so  weit  es  sich  um  die  reinen  Beob- 
achtungsfehler handelt,  die  symmetrische  Anordnung  den  Vorzug  verdienen.  Auch 
wird  sich,  wenigstens  in  niedrigen  Declinationen,  die  Anwendung  der  Registrir- 
methode wegen  des  er fahrungs gemäss  kleineren  Betrages  der  Grösse  b  empfehlen. 

Was  ferner  den  Einfluss  eines  constanten  Fehlers  in  der  angenommenen 
Declinationsdifferenz  betrifft,  so  wird  ein  solcher  mit  vollem  Betrag  in  den 
resullirenden  Durchmesser  eingehen,  wenn  d'  —  d  nahe  =  2r,  dagegen  sehr 
vermindert  werden,  wenn  der  eine  Stern  in  der  Nähe  des  Mittelpunkts,  der 
andere  in  der  Nähe  des  oberen  oder  unteren  Randes  das  Mikrometer  passirt, 
oder  auch  wenn  bei  kleiner  Declinationsdifferenz  die  Durchgänge  symmetrisch 
zum  Mittelpunkt  stattfinden;  in  letzterem  Falle  darf  aber  die  Declinationsdifferenz 
nicht  zu  klein  gewählt  werden,  weil  bei  Sehnen,  die  nicht  merklich  von  dem 
Durchmesser  verschieden  sind,  die  Beobachtungsfehler  starke  Verrückungen  und 
daher  auch  Aenderungen  des  Centriwinkels  hervorbringen  können.  Welcher 
Methode  im  Uebrigen  der  Vorzug  gebührt,  wird  von  der  relativen  Grösse  des 
Gesichts-  und  Gehörfehlers  (bez.  b)  und  des  zu  befürchtenden  Fehlers  in  dem 
Declinationsunterschied  abhängen;  am  besten  wird  man  auch  hier  die  Bestimmung 
auf  verschiedene  Methoden  gründen. 

Da  der  in  Winkelmaass  ausgedrückte  Halbmesser  nur  so  lange  constant 
ist,  als  der  Ring  sich  in  derselben  Entfernung  vom  Objectiv  befindet,  so  ist 
es  nothwendig  diese  Stellung  durch  die  auf  dem  Ocularauszug  befindliche 
Scale  oder  falls  eine  solche  nicht  vorhanden  ist,  durch  eine  Marke  zu  fixiren. 
Strenge  genommen  wird  man  aber  auch  auf  die  Ausdehnung  des  Ringes  durch 
die  Temperatur  und  die  Aenderungen  der  Brennweite  des  Femrohres  Rücksicht 
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nehmen    müssen;  wir  verweisen  hierfür  auf  den  Abschnitt  über  die  Bestimmung 
des  Winkelwerths  der  Schraube  eines  Fadenmikrometers. 

Es  ist  weiter  zu  untersuchen,  wie  man  die  Beobachtungen  anzuordnen  hat, 
um  die  günstigsten  Resultate  für  den  relativen  Ort  der  beiden  Objecte  zu  er- 
langen. Zunächst  zeigt  der  Ausdruck  für  den  wahrscheinlichen  Fehler  der 
Beobachtung  eines  Ein-  und  Austritts,  dass  der  Gesichtsfehler  einen  um  so 
grösseren  Einfluss  auf  die  Bestimmung  der  Zeit  des  Durchgangs  durch  den 
Stundenkreis  des  Mittelpunkts  gewinnt,  je  weiter  die  vom  Stern  beschriebenen 
Sehnen  —  um  hier  diese  nicht  ganz  zutreffende  Bezeichnung  der  Kürze  wegen 
zu  gebrauchen  —  vom  Mittelpunkt  abstehen.  Man  wird  daher,  um  den  sichersten 
Anschluss  in  Rectascension  zu  erhalten,  den  Vergleichstem,  an  welchen  der  un- 
bekannte Stern  angeschlossen  werden  soll,  möglichst  so  auswählen,  dass  er  nahe 
gleiche  Declination  hat,  und  beide  Sterne  in  der  Nähe  des  Mittelpunktes  durch- 
gehen lassen.  Sind  die  Declinationen  verschieden,  so  ordnet  man  die  Durch- 
gänge  symmetrisch   zum  Mittelpunkt   an,   weil   in   diesem  Fall   der  Factor  des 

Gesichtsfehlers  -7-= 1 — .  ^   ,  sein  Minimum  hat 

Um  die  günstigsten  Bedingungen  für  die  Bestimmung  der  Declination  zu 
erkennen,  suchen  wir  nach  dem  Vorgang  von  Bessel^)  den  Maximalfehler,  der 
aus  der  wahrscheinlichen  Unsicherheit  in  der  Kenntniss  des  Radius  und  den 
wahrscheinlichen  Fehlem  in  der  Auffassung  der  Zeitmomente  hervorgehen  kann. 
Aus  der  Gleichung 

folgt  der  Fehler  von  ä  in  Function  eines  Fehlers  Ar 

femer  ist  der  Einfluss  des  Gesichtsfehlers  im  Maximum 

^d  =»    *    .    '  s A»     oder  wegen     A»  ^  —, 

.  .      15rg 
Hd ^ 

und  der  Einfluss  des  Fehlers  b 

.     .  15  cos  l     /-5 -r^  _ 

A^«  — 2 — yr^  ^  d^b. 

Der  Gesammtfehler  beträgt  daher  bei  dem  ungünstigsten  Zusammenwirken 
der  Einzelfehler  in  d\ 

K     JM  ^    f.^  AN  \hCOSh      f-z -yz. 

A  ^  =  ^  (15a  -♦-  Ar)  -l ^ —  /r*  —  d^b 

und  in  der  Declinationsdifferenz: 

A(«'-«)  =  r(15«  +  Ar)(iH-l)+15.«8*(}/EIEli  +  j/Z!H?!). 

Setzt   man  8'  —  8  =  er,    so    ergeben   sich   die   folgenden  Werthe  für   die 

Factoren   von    15^r  + Ar   und   Xbcoshb^   je  nachdem  man  die  beiden  Objecte 

symmetrisch   zum   Mittelpunkt   oder   das   eine   nahe  dem  oberen  oder  unteren 
Rand  durchgehen  lässt: 


>)  Abhandlungen  von  F.  W.  Brssbl«  hentntgegeben  von  R.  Engblmahn  Bd.  n  58,  b. 
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Factor  von 

(15  d 

'  +  Ar) 

Factor  von 

15  cos  h  b 

J'-8 

Beide  Darchgänge 
symmetrisch 

Ein  Durchgang 
nahe  dem  Rande 

Beide  Durchdringe 
symmetrisch 

Ein  Durchgang 
nahe  dem  Rande 

0-0 

(co) 

200 

(co) 

000 

0-2  r 

2000 

2-25 

19-90 

0-75 

0-4  r 

1000 

2-67 

9-80 

1-33 

0-6  r 

6-67 

3-50 

6-36 

2-29 

0-8  r 

5-00 

6-00 

4-58 

4-90 

10  r 

400 

(00) 

3-46 

(00) 

1-2  r 

3-33 

600 

2-67 

490 

1-4  r 

2-86 

3-50 

204 

2-29 

1-6  r 

2-50 

2-67 

1-50 

1-33 

1-8  r 

2-22 

2-25 

0-97 

0-75 

2-0  r 

200 

200 

000 

000 

Die    Factoren    des   Gesichtsfehlers    werden    hiernach    einander    gleich   für 
d'  —  Ä  =  0'76r   und   6'  —  8  =  2/-;  für  Werthe  <  0-76r   sind  die  Factoren  bei 
symmetrischen  Sehnen  grösser  und  um   so  mehr,   je  kleiner  die  d-Differens  ist» 
während  sie  bei  grösseren  Werthen  kleiner  sind,   als  die  entsprechenden  Werthe 
für  eine  Randsehne,  sich  aber  diesen  mit  Zunahme  der  d-Differenz  immer  mehr 
nähern.    Die  Factorencurven  b  schneiden  sich  bei  den  Abscissen  d'  —  d  =3  0*79  r, 
l-48r    (und  2r);   für  Werthe  <  0'79r  und  >  l-48r  sind  die  Ordinaten  für  die 
symmetrischen  Durchgänge   die  grösseren,    zwischen  diesen  beiden  Werthen  die 
kleineren.     Die    günstigsten   Bedingungen    sind    hiemach:    Beobachtung    einer 
Randsehne  bis  etwa  V — 8  =  0*8r  und  symmetrischer  Sehnen  von  8'  —  8  =  0*8r 
bis  V  —  8  =  r5r;  über  diese  Grenzen  hinaus  verdienen  in  Bezug  auf  den  Fehler 
b  ein  Durchgang  nahe  dem  Rande,   in  Bezug  auf  den  Gesichtsfehler  und  den 
Fehler    im  Radius  symmetrische  Durchgänge  den  Vorzug;   der  Unterschied  ist 
aber  hier  kaum  von  Bedeutung.    Die  Bestimmung  ist  am  unsichersten,  wenn  8'  —  8 
nahe  «=  0*8  r,  da  für  diesen  Werth  die  Factoren  im  Minimum  nahe  >»  5  sind.    Es 
geht   feiner  aus  obigen  Zahlen  hervor,    dass  man  bei  8-Differenzen  von  weniger 
als  0*8  r  die  Bestimmung   beider  Coordinaten   am   günstigsten    trennt,    weil  die 
Rectascensionsbestimmung  in   allen  Fällen  symmetrische  Sehnen  verlangt    Da- 
gegen  sind   über  jene  Grenze   hinaus   die  Bedingungen   für  beide  Coordinaten 
dieselben,  nur  wird  die  Unsicherheit  in  Rectascension  um  so  grösser,  je  kleiner 
die   Sehnen   sind.    Man   wird   daher  bei  der  Auswahl  des  Vergleichstems,   an 
den  das  zu  bestimmende  Object  angeschlossen  werden  soll,  möglichst  darauf  zu 
achten   haben,    dass   sein  Unterschied   in  Declination   klein  ist,  und  —  wofern 
man  sich  auf  die  unveränderte  Lage  des  Femrohres  in  der  Zwischenzeit  zwischen 
den  beiden  Durchgängen  verlassen  kann  —  lieber  einen  etwas  grösseren  Unter- 
schied  in  Rectascension   in  Kauf  nehmen.    Die  Beobachtung  der  beiden  Coor- 
dinaten  erfolgt   dann   getrennt;   zur  Bestimmung   des  Unterschiedes   in  gerader 
Aufsteigung   werden   nahe   centrale   Durchgänge,    für   die   Declinationsdifferenz 
Durchgänge  in  der  Nähe  des  Randes  zu  beobachten  sein.    Hierbei  empfiehlt  es 
sich,  die  letzteren  auf  beide  Seiten  des  Mittelpunktes  zu  vertheilen,  da,  wie  die 
Gleichung   8'  —  8  «=  db  ^'  qp  i/  zeigt,   ein  etwaiger  durch  das  verschiedene  Aus- 
sehen   der   beiden  Objecte  erzeugter  Auffassungsfehler  im  Mittel  aus  nördlichen 
und    südlichen  Durchgängen   eliminirt   wird.    Derartige  Fehler   treten   z.  B.  bei 
ungleich  hellen  Objecten  auf,  indem  der  schwächere  Stern  später  dem  Auge  er- 
scheinen  und   früher  demselben    wieder  verloren   gehen   wird,   als  der  hellere 
Stern.    Das  Mittel  der  Zeiten  oder  die  daraus  abzuleitende  a-Differenz  wird  da- 
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durch  nicht  oder  nicht  erheblich  beeinflusst,  während  die  Länge  der  Sehne  und 
mithin  ihr  Abstand  von  dem  Mittelpunkt  geändert  wird.  Hat  man  keinen  Parallel- 
stem zur  Verfügung,  so  wird  man  sich  theilweise  einen  Ersatz  dadurch  schaffen, 
dass  man  das  zu  bestimmende  Object  mit  zwei  Sternen  verbindet,  die  in  Decli* 
nation,  und  wenn  es  angeht,  auch  in  Rectascension  symmetrisch  zu  ihm  liegen. 
Man  kann  fragen,  welches  die  Bedingungen  sind,  dass  bei  Benutzung  eines 
Parallelstemes  beide  Coordinaten  aus  denselben  Durchgängen  mit  gleicher 
Genauigkeit  hervorgehen,  und  in  welchem  Verhältniss  die  letztere  zu  dem 
erreichbaren  Maximum  steht    Bezeichnet  e  den  mittleren  Fehler,  so  ist 

Stfl*  w 

«»(8'  —  8)  —  — j-  4-  b^  cos^  h  tätigt  ff  \ 

beide  Werthe  stimmen  überein,  wenn  xm  7  b>  cos  ^  oder  9  =a  45^  d.  h.  wenn 
die  Sehnen  einen  Abstand  von  0*71  des  Radius  vom  Mittelpunkt  haben.  Das 
Grewicht  /  einer  solchen  Bestimmung  im  Verhältniss  zu  dem  Maximalgewicht  F 
ergiebt  sich: 

in  AR.     T  =  — 5—; — tu vt  ^14- 


p         tf«4-  b^cos^h  ,        b^ 

m  Decl.  ~  «B 5 =ss  2  H — »  cos^  8. 

p  a*  a* 

Während  hiemach  die  Gewichtsverminderung  in  Rectascension  höchstens 
\  beträgt,  erreicht  sie  in  Declination  mindestens  diesen  Betrag,  kann  aber  noch 
grösser  werden,  wenn  b  im  Verhältniss  zu  a  sehr  merklich  ist. 


Das  Ringmikrometer  kann  als  die  Verbindung  zweier  concentrischen  Kreise 
angesehen  werden,  deren  jeder  zwei  Beobachtungsmomente  liefert.  Anstatt  die 
Reduction  in  Declination  für  die  beiden  Kreise  getrennt  auszuführen,  kann  man 
einfacher  in  der  folgenden  Weise  verfahren.  Wenn  die  Indices  a  und  i  den 
äusseren  und  den  inneren  Kreis  kennzeichnen,  so  setze  man 

-licos  h  =s  TiSin  ffi        d  =*  neos  9,- 
und  weiter 

ra  4-  n  r^  —  Ti 

-2 ^  —2-  =  ^' 

dann  folgt 

2rf  «  2Ä  .«  ?^  .«  2^' -  2  A,«  ?==J5i  5«,  ?2±^ 

«o  •  ?«— ?'   .  9«-H9*  .  ^.      9^4- y«  ^  ^ yg—  y« 
0 « —  ^Rstn      Q      ^'»      o      ■♦-  ^^cüs  ^—~  cos     ^      . 

Aus  der  letzten  Gleichung  ergiebt  sich 

A  «  Rtang  -^-s-  fang  ^^- 
ypd   durch  C^insetzen  dieses  Werthes  in  die  drei  vorhergehenden  Gleichungen: 
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r^X  0 X ==  Jt 


2  9a  —  9* 

T«— T/  _  2 


r^j  Ä  — = —  =  R 


2  9«-+-9f 


9«  —  9«        9a  -h  9»  9a  —  9i        9«  4-  9f 

cos  ^  g  "^  ^^5  "^   g  "^  ^^J  ^—  ^^^  —ab- 

setzt man  daher 

so  nimmt  ä  die  einfache  Form  an 

d^=i  Rcos  A  cos  B, 
Bei  dieser  Ableitung  ist  stillschweigend  vorausgesetzt  worden,  dass  die  aus 
den  Beobachtungen  an  dem  äusseren  und  inneren  Kreis  abgeleiteten  Abstände 
der  Sehnen  vom  Mittelpunkt  gleiches  Gewicht  haben.  Dies  ist  —  theoretisch 
wenigstens  —  nicht  der  Fall.  Bezeichnen  ga  und  e,  die  mittleren  Fehler  der 
halben   Sehnen   des   äusseren    und   inneren  Kreises,    so   werden  die  correspon- 

direnden  Fehler   in   dem  Abstand   bezw.  -^—-i —  ea  und  -^—3 —  i,-  sein    und  der 

a  a 

plausibelste    Werth    des    Abstands    wird    aus    dem    Ausdruck    gefunden    d  = 
"^  W   . — '/  /— .    Nach  dem  Früheren  enthalten  die  Grössen  e  den  Gesichts- 

t/'  e/»  -h  Ta»  Ba* 

fehler  a  und  den  Gehörfehler  b^  an  dessen  Stelle  bei  Anwendung  der  Registrir- 
methode  ein  in  derselben  Weise  wirkender  Fehler  tritt;  für  den  ersteren  haben 
zahlreiche  von  verschiedenen  Beobachtern  an  Meridianinstrumenten  angestellte 
Durchgangsbeobachtungen  den  mittleren  Werth  4''71  (z^  «=  1),  für  den  letzteren 
0"10  bezw.  ()"07  ergeben.  Diese  Werthe  dürfen  indessen  nicht  ohne  weiteres 
auf  das  Ringmikrometer  übertragen  werden,  vielmehr  muss  der  Beobachter, 
wenn  er  die  grösste  Genauigkeit  erreichen  will,  durch  besondere  Beobachtungen 
in  verschiedenen  Declinationen  und  unter  Anwendung  verschiedener  Ver- 
grösserungen  den  individuellen  Werth  jener  Grössen  ermitteln.  Ist  der 
Einfluss  des  Gesichtsfehlers  der  überwiegende,  wie  es  z.  B.  bei  schwachen 
Vergrösserungen,  die  bei  Ringmikrometern  vorwiegend  benutzt  werden,  und  bei 
gleichzeitig  hohen  Declinationen  der  Fall  sein  würde,  so  reducirt  sich  der  obige 
Ausdruck  auf 

_  ^g^«^  4-  diTg^  _  dg  -4-  dj  _  rg^  —  r.»  dg  —  dj 
""     r.»  '\^rg^      ■"       2  Tg"^  -4-  r,»         2       ' 

so  dass  in  diesem  Falle  das  Mittel  der  aus  dem  äusseren  und  dem  inneren  Ring 
gefundenen  Abstände  um  einen  constanten  Bruchtheil  ihrer  halben  Differenz 
vermindert  werden  müsste. 

Berücksichtigung  der  eigenen  Bewegung. 

Das  zu  bestimmende  Object  habe  eine  eigene  Bewegung,  welche  während 
der  kurzen  Zeit  des  Durchganges  durch  das  Mikrometer  als  der  Zeit  proportional 
angenommen    werden  kann;   Aa'  (in  Zeitsecunden)  sei  die  Zunahme  der  Recta- 

Vaumtimbb«  AftroDomie.    HI.  ^ 
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scensioDi  A8'  (in  Bogensecunden)  die  Zunahme  der  Declination,  beide  für  eine 
Secunde  Sternzeit.  Nun  ist  von  vornherein  klar,  dass  eine  eigene  Bewegung 
in  Rectascension  auf  die  Bestimmung  von  a'  —  a  keinen  Einfluss  ausübt,  da 
das  Mittel  der  Zeiten  des  Eintritts  und  des  Austritts  auch  dann  noch  mit  der  Zeit 
des  Durchganges  durch  den  Stundenkreis  des  Mittelpunkts  zusammenfslllt; 
dagegen  wird  die  Bestimmung  von  B'  —  6  beeinflusst,  weil  aus  der  gebrauchten 
Zeit  auf  die  Länge  der  Sehne  und  damit  auf  ihren  Abstand  vom  Mittelpunkt 
geschlossen  wird.  Umgekehrt  übt  eine  eigene  Bewegung  in  Declination  nur  einen 
geringen  Einfluss  auf  diesen  Abstand  aus,  ändert  dagegen  merklich  die  Zeit  des 
Durchgangs  durch  den  Stundenkreis  der  Mitte.  Zunächst  folgt,  dass,  wenn 
^9'  ""  ^1'  ^^^  Stemzeit  ist,  welche  zwischen  Eintritt  und  Austritt  verflossen  ist, 
(d)' —  ^i')(l  — ^^')  ^^^  ^^^^  ^^^^  würde,  die  das  Object  ohne  eigene  Bewegung 
gebraucht  haben  würde,  um  die  Sehne  zu  durchlaufen;   man  wird  folglich  statt 


des  Werthes  t'  =  15 


zu  setzen  haben  x"  =  t'(1  —  Aa').    Da  lo^x"  ^^ 


logi'  H-  hg{y  —  Aa')=  Äijf  t'—  SDlAa'  ...  wo  5K  den  Modul  der  BRiGc'schen 
Logarithmen  bezeichnet,  und  da  andererseits 

4A«o-  A,o' 

2x86636  "^  43318 

wenn    unter    Asq'  die  Veränderung   der  Rectascension    in  48  Stunden  mittlerer 
Zeit,    ausgedrückt   in    B o gen mi nuten,    verstanden   wird,    so   wird   angenähert 

/^^t"  =äj»^t'  — 000001  Atto',  und  die  Be- 
rücksichtigung  der  eigenen  Bewegung  in  AR. 
läuft  demnach  darauf  hinaus,  dass  log'i  um 
ebenso  viele  Einheiten  der  5.  Decimale  ver- 
mindert oder  vermehrt  wird,  als  die  in  Bogen- 
minuten  ausgedrückte  positive  bezw.  negative 
48-stündige  Bewegung  in  AR.  beträgt.  Diese 
Vereinfachung  ist  bis  zu  etwa  Aa^'  ^  200' 
zulässig.  Es  sei  ferner  (Fig.  290)  a^  die  von 
dem  Object  beschriebene  Sehne,  m  ihre  Mitte, 
ctnd  ein  Bogen  gr.  Kr.  senkrecht  auf  dem 
Stundenkreis  PO^  ac  senkrecht  zu  cd^  dann 
wird  die  Zeit  des  Durchganges  durch  den 
Stundenkreis  PO  erhalten,  wenn  man  zu  dem 
Mittel  der  Zeiten  die  Zeit  zulegt,  die  der  Körper 
gebraucht,  um  die  Strecke  em  z\x  durchlaufen, 
und  die  Declinationsdifierenz  gegen  den  Mittel- 
punkt zu  dieser  Zeit  wird  Oe  sein.    Nun  ist 

am  ==  t'  cos  8'(1  —  Aa') 
=  sin  9'  Om  =s  </'  =  r  cos  9' 


am 


und  wenn  der  Winkel  cOm  =  amc  =  e  gesetzt  wird,  hinreichend  nahe 

Aa' 


fang  t 


mithin 


ac 
mc 

cm  =  ■ 


i5(— lAaV^^ß" 
^'Aa' 


15(1  '-^9!)cosV 
und  die  Zeit,  welche  der  Körper  gebraucht,  um  diese  Strecke  zu  durchlaufen 
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AB'  ^'^^' 

~15«(1  — Aa')»^«*«' 

oder  mit  Vernachlässigung  der  Glieder  zweiter  Ordnung 

Ferner  ist  d?^  =  ^'  5^^  £  oder  innerhalb  derselben  Grenzen  =  d\  wo  d^ 
in  der  oben  erläuterten  Weise  berechnet  wird.  Beide  Coordinatenunterschiede 
gelten  für  das  Mittel  der  Durchgangszeiten  des  bewegten  Objectes. 

Berechnung  des  Einflusses  der  Strahlenbrechung. 

Die  Strahlenbrechung  übt  bei  Kreismikrometerbeobachtungen  einen  zwei- 
fachen Einfluss  aus;  einerseits  wird  durch  sie  die  Lage  der  Sterne  an  der 
Himmelskugel,  und  zweitens  die  Geschwindigkeit  und  Richtung  der  täglichen 
Bewegung  geändert.  Man  erhält  den  analytischen  Ausdruck  für  die  Gesammt- 
wirkung  am  einfachsten,  wenn  man,  wie  es  Bessel  in  seiner  Abhandlung  (Astro- 
nomische Nachrichten,  Bd.  3  und  4)  gethan  hat,  die  durch  die  Natur  des  Mikro- 
meters gegebenen  Bedingungen  unmittelbar  auf  die  scheinbaren  d.  h.  die  mit 
Refraction  aflicirten  Oerter  der  Sterne,  so  wie  sie  zu  den  verschiedenen  Mo- 
menten der  Beobachtung  gehören,  anwendet 

Bezeichnen    a    und    d   die   wahren    Coordinaten,    a  4-  yr»   ^ -^  ^i    bezw. 

a  -H  v^ ,  ^  +  ^9  dl®  durch  die  Strahlenbrechung  geänderten  Coordinaten  für  die 

Zeiten  d«^  Ein-  und  Austritts,  T  und  D  wie  früher  den  Stundenwinkel  und  die 
Declination  des  Kreismittelpunktes,  dann  treten  an  Stelle  der  Gleichungen  2. 
und  3.  pag.  72  die  folgenden: 

r«  =  lö«f  r  —  dj  -h  a  4-  l^j  cos  D  cosifi  4-  ^1)  -4-  (8  -+-  ^1  —  Z>)« 

r«  «=r  lö>(»,—  r—  a  —  ^cosDcos^h  -¥  q^)  4-  («  -^-  ^,  —  2>)« 

und  ebensolche  zwei  Gleichungen  liefert  die  Beobachtung  des  zweiten  Sternes. 

Setzt  man  hierin 

fti  4-  d,    ,     ^1  —  ftg      _  c,   .    fti  —  >i 
»1  = 5 • 5 =  *  ^ 9 


und  analog 


2  "         2  ''   '  2 

ä ~2 —  =  * 2 


und  weiter 


P\  = 2 ' 2  P  '^ 2 

so  wird  mit  Vernachlässigung  von         ^        unter  dem  Cosinuszeichen: 


r« 


«^(^--^x-ft-^|^-2.)^..2>...(a4.,)4-(^4.?^ 


r« 
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Der  halbe  Unterschied  und  die  halbe  Summe  dieser  Gleichungen  geben : 

0  =  15>*(d,  _  Oj  -•  ^-h|^)  cosDcosiJi  -h  q)  -i-  d{q^  --  q^) 

r«  =  lö»[i  (»,  -  »1  -  ^-H^V-H  ^»lr^jZ>^^j(8  4.  ^)-H  ^>  -H  ^?L=-2iy 

oder  wenn 

Pt-Px^  15(0,  -  a,)  ^       f,  -  fi  =  15(»,  -  dl)  ^ 

//^      da 
gesetzt  werden,    wo  die  t^,   -^   für   die  Mitte    der  Zeiten  genommen   werden 

müssen, 
0  =  Xbxix  —  ^J  cos  Dcos{h-k-  q)  -^  d  -^ 

aus  welchen  Gleichungen  x  und  d  gefunden  werden. 
Da  nun  für  den  zweiten  Stern  analog 

»'  -  a'  -  4^  -  ^=  *'         8'  -h  ^'  -  Z>  =  //', 
10 

wo  ;t'   und  ä*  in  derselben  Weise  erhalten  werden,  so  ergeben  sich  die  wahren 
von  Strahlenbrechung  befreiten  Coordinatenunterschiede  aus: 

Ö'  —  «  =  //'  —  ^  -  /  4-  ^. 

Es  wird  selten  noth wendig  sein,  diese  strenge  Auflösung  anzuwenden;  in 
der  überwiegenden  Anzahl  der  Fälle  wird  man  mit  einer  Näherung  auskommen, 
die  auf  der  Vernachlässigung  der  zweiten  und  höheren  Potenzen  der  Strahlen- 
brechung beruht;  nur  wenn  die  Objecte  dem  Horizont  sehr  nahe  stehen,  wird 
man  auf  die  obigen  Gleichungen  zurückgehen  müssen. 

Zunächst  sind  hier  die  Ausdrücke  für  die  Strahlenbrechung  in  Rectascension 
und  Declination  und  ihre  Differentialquotienten  nach  der  Zeit  zu  entwickeln. 
Bezeichnen  P  den  Pol,  Z  das  Zenith,  5  den  wahren,  5'  den  mit  Strahlenbrechung 
behafteten  Ort  eines  Sternes,  so  ist  nach  der  angenommenen  Bezeichnung 
/>5  =  90  —  8,  PS  =  90  —  («  4-  q),  S'PS  =  p,  und  wenn  noch  gesetzt  wird 
55'  Ä  p,  ZSP=  T),  so  erhält  man 

sinp  cos  (*  -h  ^)  =  sin  p  sin  t) 
cosp  cos  (8  -h  ^)  =  cos  pcos  ^  —  sin  p  sinB  cos  t) 
sin  (84-^)  =  cos  p  sin  8  -h  sin  p  cos  B  cos  t; 

aus    welchen  Gleichungen  p   und    q  berechnet  werden  können.     Aus  denselben 
Gleichungen  folgen  durch  Differentiation 

cos^  (8  -h  ^)  ^  =  sin  fiCosl-jT  -i-  sin  ^{cos p cos hcosri--  sin  p sin  8)  -j^ 

cos  (^  -^  4)'J7  =  (^^^  P  ^^^  ^cosy\  —  sin  p  sin  ^)  ^f/  ""  •^'"  P  ^^^  ^  ^^^  ^  57 
oder  wenn  man  berücksichtigt,  dass 

do        do  dz  ^  dp         din        cos  9  cos  a 


-fr  ^^  -T  -yj  =  Sin  Ti  COS  0  -f-  —f 

dt        dz  dt  *  dz         dt 


stnz 
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WO   in   der  tiblichen  Weise  unter    s,  a,  9  Zenttdistanz , '  Azimut   und    Polhöhe 
verstanden  werden, 

dp        sifi^7[Cos^h   dp  cosfDCOsa       ,  ^  .   %v  . 

-h  ==  — TT»"": — ^   j    H — ' »75 "n  (^^^  P  ^os  0  ^^j  Ti  —  sm  p  sm  o)sin  0 

dt        Cffs^ifi-hg)  dz        smscos^ifi  -i-  g)^      ^  '  r         /       r 

da        sin  Ti  cos  ^  ^  ^  •        .   %v  ^P  cos  9  cos  a  ^    .        . 

-r~  =  75^ r  UOS  p  COS  0  COS  TJ    —  Stft  p  Stft  o)  -p  —  75—* r— ; COS  0  SM  TJ  Sttt  p. 

dt        cosifi  -^4)  ^'       ^^^(^  -^*  9)stns  '       *^ 

Die  Ausdrücke  nehmen  eine  sehr  viel  einfachere  Gestalt  an,  sobald  man 
sich  auf  die  erste  Potenz  der  Strahlenbrechung  beschränkt.  Man  erhält  dann 
unmittelbar  aus  obigen  Gleichungen: 

^  SS  p  sin  T)  sec  d 

g  SS  pcosri    oder  da    p  =»  mtangz 

/  ==  X  tang  z  sinr^  sec  Ä 

^  sss  X  tang  z  cos  i] 

und  hieraus  leicht,  nach  einigen  kurzen  Entwickelungen 

dp  ^      •      .  o      .    •»'COS f^ cos t 

dt  *  '        cos  z  cos  l 

dg 
/  —-  =  X  tang^  z  sin  t;  cos  r^cosl  -\-  %  tang  z  sin  j\  sin  8. 

Zur  Berechnung  der  Zenitdistanz  und  des  parallaktischen  Winkels  dienen 
die  folgenden  Ausdrücke,  in  denen  /  den  Stundenwinkel  bezeichnet: 

sin  z  sin  t)  =  r^x  9  sin  t 

sin  zcosr^  =  cos  i  sin  9  —  sin  h  cos  9  cos  t 

cos  z  =  sin  8  sin  ^  -h  cos^  cos  9  cos  t 

Führt  man  hier  die  für  jeden  Beobachtungsort  mit  dem  Argument  /  leicht 
zu  tabulirenden  Hülfsgrössen  n  und  iV  ein,  gemäss  den  Gleichungen: 

cos  t^cost  s=s  sin  n  sin  N 
sm  9  =  sin  n  cos  N 
cos  9  sin  t  =i  cos  n, 

wo  iV  stets  <  90^  genommen  werden  kann  und  dann  positiv  ist,  wenn  /  im 
I.  und  rv.,  neg  ativ  im  IL  und  III.  Quadranten  liegt,  während  sin  n  stets  positiv  ist 
und  cotang  n  das  Zeichen  von  sin  t  hat  ^  diese  Festsetzungen  gelten  Air  nördliche 
Breiten  und  müssen  für  südliche  Breiten  (bis  auf  iV  absolut  <  90^)  in  ihr  Gegen- 
theil  umgekehrt  werden  —  so  folgt 

tang  z  sin  t;  =*  cotang  n  cosec  {N  -+-  ^) 

tang  zcosri=  cotang  {N  -H  ^) 

und  hiermit 

X  cota  ng  n  dp 


/>  = 


sin{N-^h)cosl       dt 


(cotang^  n  sin  N  \ 

sin\N-^l)  "**  sin  {N  +  h)  cos  h  ) 


,^y       ^v      ^9       X  cotang  n  cos  N 

Nach  dem  Früheren  hat  nun   die  Verbesserung  der  beobachteten  Rectascen- 
sionsdifferenz  den  Ausdruck 


P        P' 
A(a'  -  a)  =  4-  ^  -  ^  4.  :»  -  *'. 


oder  da 
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15  (l  —  ^ j  coiD €Os{h  -h  q) 


%d^ cotang  fC cos  N^  %d cotang  n  cos  N  x  cotang  n 

A(a  —  a)  «=  i5j/„«(^^j»)^^jjjr  —  \fisin\N-\-^)cos^^  ■*"  löxw(W^-l-  «)^^x« 

X  cotang  ri 


\bsin[ir^l')cosV' 
welcher   Ausdruck    mit  Vernachlässigung    der   Produkte    von    (('  —  ()'   in   die 
Strahlenbrechung  und  mit  Einführung  von  h^  =  — r —  die  einfache  Form  annimmt: 

A(,'  -  «)  :^  ^'  '"''^rf  "^y  iT"^  '"^  (»'  -  »)> 

wo  die  fi  und  iV  für  die  Mitte  der  Zeiten  genommen  werden  müssen. 

Was  die  Verbesserung  des  Declinationsunterschiedes  angeht,   so  lehren  die 
Gleichungen   pag.  84,    dass,    nachdem    die  Grössen  t  und  t'  mit  den  Factoren 

.      /,        dp\  cos{^'^q)    ,  .,       ^        dp\cos{^'-\-q')       ,,.  ,.  .^         , 

^^  y  -  dt)       cosl      '  ^^"^-  /'  -  (l  -  ii)       l,s^'       multiphcirt worden 

sind,   an   die  daraus  abgeleitete  Differenz  d'  —  d  noch  die  Verbesserung  q  — q' 
angebracht  werden  muss.    Trägt  man  die  Werthe  von  q  und  -J^  ein,  so  wird 


_      ^  f  cotang^  n   \ 


wo  in  den  meisten  Fällen  derselbe  Werth  von  /,  berechnet  für  das  Mittel  der 
Zeiten  und  die  mittlere  Declination,  für  beide  Objecte  ausreichen  wird.  Ferner 
wird  dann 

Art'       t\  *(*'  ~ ') 

und  damit  in  noch  etwas  bequemerer  Weise  als  oben 

HCV  —  l) 
A(a'  —  a)  =  2  cotang  neos  {N  -f-  •o)-^^^  *o  ' TT * 

Bei  der  Ableitung  dieser  Verbesserungen  ist,  indem  die  Strahlenbrechung 
für  die  beiden  Objecte  gleich  xtangz  und  xtangz'  angenommen  wurde,  die 
Grösse  %  als  eine  Constante  betrachtet  worden.  In  Wirklichkeit  ist  aber  x  eine 
Function  der  Zenitdistanz,  und  man  wird  sie  daher  in  jedem  Falle  so  annehmen 
müssen,  dass  sie  die  Veränderungen  der  Strahlenbrechung,  auf  die  es  bei 
den  mikrometrischen  Messungen  in  erster  Linie  ankommt,  möglichst  genau 
wiedergiebt.  Setzt  man  daher  f>  =  a  tang  s,  wo  a  jetzt  eine  Function  der  Zenit- 
distanz ist,  so  hat  man  aus  der  Vergleichung  der  Aenderungen  beider  Aus- 
drücke 

X  OL  dd  (         d  log  fk  \ 

— =r-  ■=  — i"  -*-  ^^^S *  ~j~  öder  X  =s  a|  1  4-    an  ^     "« zcosz]' 

cos^z       cos^z  ^     dz  \  uJldz  J 

Nach  den  BESSEL'schen  Refractionstafeln  hat  a  die  Form 

wo  ß  vom  Barometer-,  7  vom  Thermometerstand,  A  und  X  dagegen  nur  von  der 
Zenitdistanz  abhängen.  Um  auch  x  auf  dieselbe  Form  zu  bringen,  werde 
X  =  Xoß'^o^^o   gesetzt,    dann   giebt   die  obige  Gleichung  nach  Einsetzung  dieser 
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Weithe  von  a  und  x  nach  einer  kurzen  Entwicklung  und  unter  Berücksichtigung, 
dass  die  Gleichung  für  jeden  Werth  von  ß  und  7  gelten  muss^), 


=  «o(^ 


1  + 


^0- 


äA    . 
dz 


stn  z  cos  z 


sm  z  cos  z. 


A  -¥  -^  —r-  stn  z  cos  z 
«0 

*«       ^"*"xo   dz 

Eine  Tafel  für  Xq  hat  unter  anderen  Hansen  in  der  genannten  Abhandlung 
und  Bessei.  in  seinem  Aufsatz  über  den  Einfluss  der  Strahlenbrechung  auf 
Mikrometerbeobachtungen  (Astronomische  Untersuchungen,  Bd.  I)  gegeben;  aus 
letzterer  ist  der  folgende  Auszug  entlehnt,  wobei  noch  zu  beachten  ist,  dass  in 
den  Refractionsverbesserungen  für  V  —  i  der  beobachtete  Declinationsunterschied 
in  Bogensecunden  gesetzt  werden  muss;  das  Argument  der  Tafel  ist  die  wahre 
Zenitdistanz,  zu  deren  Berechnung  die  Gleichung  dienen  kann: 

cos  z  =  sin  n  sin  (iV  -f-  ^o)* 

Strahlenbrechungs-Tafel  für  Mikrometer-Beobachtungen. 


Einheiten  der  4.  Dec. 


Wahre 
Z.  D. 


loi%. 


Wahre 
Z.  D. 


%«( 


Bar. 


tHtn 


logB 


Therm, 
am  Bar 


logT 


0^ 
10 
30 
30 
40 

40 
45 
50 
55 
60 
65 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 


6-4458 
6-4458 
6-4456 
6-4452 
6-4446 

6-4446 
6-4441 
6-4433 
6-4422 
6-4404 
6-4378 

6-4378 
6-4370 
6-4361 
6-4351 
6-4339 

6-4326 
6-4311 
6-4298 
6-4271 
6-4246 
6-4218 


0 
3 

4 
6 


6 

8 

11 

18 

26 


8 

9 

10 

12 

18 

15 
19 
31 
25 
28 


1005 

1-006 
1009 
1-014 
1-020 

1020 
1-022 
1024 
1-026 
1-028 

1-031 
1034 
1-037 
1-040 
1-043 
1047 


75**  0' 
30 

76  0 
30 

77  0 
30 

78  0 
SO 

79  0 
30 

80  0 

80  0 
20 
40 

81  0 
20 
40 

82  0 
20 
40 

83  0 
20 
40 

84  0 
20 
40 

85  0 


6-4218 
6-4205 
6-4188 
6-4167 
6-4 145 
6-4122 
6-4097 
6-4067 
6-4032 
6-3991 
6-3947 

6-3947 
6-3914 
6-3876 
6-3836 
6-3795 
6-3752 
6-3702 
6-3643 
6-8578 
6-3508 
6-3427 
63334 
6  3231 
6-3115 
6-2987 
6-2847 


18 
17 
21 
22 
28 
25 
30 
85 
41 
44 


83 
88 

40* 

41 

43 

50 

5<J 

65 

70 

81 

93 

103 

116 

128 

14C 


0-997 
0-996 
0-996 
0-996 
0-995 
0-995 
0-994 

0-994 
0994 
0-993 
0-993 
0-992 
0*991 
0-991 
0-990 
0-989 
0-987 
0-985 
0-983 
0-981 
0-979 
0-976 
0-973 


1047 
1050 
1-054 
1*058 
1-062 
1-067 
1-073 
1-078 
1085 
1*091 
1*099 

1*099 
1-105 
1-112 
1-119 
1-127 
1-136 
1-146 
1-156 
1-167 
1-178 
1-188 
1-199 
1-209 
1-219 
1-228 
1*237 


600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 

700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 


-978 
-906 
-835 
-766 
-697 
-630 
-564 
—499 
-434 
—371 


-308 
-247 
-186 
-1-26 

-  67 

-  9 
-f-  49 
+  106 
-4-162 
4-217 


72 

71 
69 
69 
67 
66 
65 
65 
63 


-30 
-20 
-10 

0 
+10 
+20 
+30 


+21 
-i-14 
+  7 
0 
—  7 
—14 
-21 


7 
7 
7 
7 
7 
7 


Aeuss. 
Temp. 


61 
61 
60 
59 
58 
58 
57 
56 
55 


logi 


-30 

+648 

-25 

+560 

—20 

+473 

—  15 

+389 

-10 

+306 

—  5 

+225 

0 

+145 

+  5 

+  66 

+  10 

—  11 

+  15 

—  86 

+20 

-161 

+25 

—234 

+30 

-306 

+35 

-876 

88 
87 
84 
83 

81 
80 
79 
77 
75 
75 
78 
72 
70 


')  VergL  P.  A.  Hansen,  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe  durch  Venusvorübergänge  vor  der 
Soniienscheibe. 
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Beispiel.  1877  April  26  Strassburg  (alte  Sternwarte).  Refractor  von  4^"  Oeff- 
nung.  Vergr.40.  Radien  des  Ringes  ra=  1208"-52  r,  =  1027 "'53  -Ä=1118"-02. 
Chronometer  Kessels  (Stemzeit)  A(/= —  3*«  49''5.    Beob.  KOstner. 

Komet  II  1877  südlich  von  #7*"  (22*  42*"  50*  -h  48°  ö5'-8). 


17*  23*« 

Komet 
44'0       24" 

'  1 1'-5 

17*  25*' 

Stern 
'  20'15        25« 

'  41"3 

Durchgang 
Südlich 

26 

490 

26 

20-6 

28 

58-9 

28 

381 

31 

38-5 

32 

2-5 

33 

4815 

34 

1515 

nördlich 

35 

14-35 

34 

50-75 

36 

50-65 

36 

23-8 

39 

5-5 

39 

29-5 

41 

12-25 

41 

40*15 

f» 

42 

34-9 

42 

100 

44 

10-9 

43 

43-3 

47 

27-8 

47 

54-2 

49 

9-7 

49 

31-7 

südlich 

50 

48-75 

50 

22-5 

52 

45-4 

52 

23-7 

Die  je  zwei  unter  einander  stehenden  Zahlen  sind  die  beobachteten  Momente 
des  Ein-  und  Austrittes  an  demselben,  dem  äusseren  bezw.  inneren  Kreis. 
Hieraus  ergeben  sich  bis  auf  die  erst  nachher  zu  berechnenden  Columnen: 


i(V  +  ^ 

K) 

*(»,  +  ».) 

a 

i         Mittel 

a            i 

Mittel 

17*  25*»  l6'-50     16'05  16"27 

27«    9"52     9'-70 

9'-61 

33 

26-42      26-62    2652 

35     19-40    19-47 

19-43 

40 

50-20      49-75    4997 

42    41-57    41-72 

41-64 

49 

8-27 

8-35      8-31 

50    57-55    57-70 

57-62 

17    37 

10-27 

cf-» 

Corr.  f.  E.  B. 

a'-  a 

Red. auf  d.  Mittel  (LZ. 

Abw.  V.  Mittel 

— 

l^  53'-34 

—  0'-73 

—  \^  54*07 

—  l*"  52'-39 

—  0'-52 

52-91 

-+-0-54 

52-37 

51-84 

-+•003 

51-67 

■+-0-59 

51-08 

51-60 

-f-0-27 

49-31 

—  0  64 
Refr. 

49-95 
—  1     51-868 
■+■         0-006 

51-64 
51-87 

-4-0-23 

a 

• 

1 

i(^- 

a 

■•'> ,  Ac-'r")  M'T') 

A(<=-)  a(H|-) 

1*32'- 50 

1*»  4'-55 

l-»49"37 

l*»28'-40     W 

"52         13"97 

98'-89 

10^-49 

1 

47-92 

1   24-12 

1    31-25 

1     4-33      9602           11-90 

77-79 

13-46 

1 

44-70 

1  20-25 

1    29-32 

1     1-58      92-47          12-22 

75-45 

13-87 

1 

40-47 

1    14-15 

1    47-85 

1  26-00      87-31          1316 

96-92 

10-93. 

Berechnung  der  Hülfsgrössen. 

Mittel  d. 

Uhrz. » 

17*  39*»   2' 

8'  4-  48°  52'-5      log  cpsi^-h «o) 

9-6963 

Ad7 

—  3    50 

8-f 

•  48    55  -8      hg  cos  «^      .     . 

9-8178 

St.  Zt. 

17   35    12 

log  cos  t    . 

9-3551          log  lang  ^Q  .     . 

0-0593 

a« 

22  42    50 

logCOif^     . 

9-8206         log  sin  \"     .    . 

4-6856 

/ 

18  52    22 

log  sin  t    . 

9-9885«        Icgtangh^sinV 

4-7449 

283°    5'-5 

log  COS  f^  cos  t 

9- 1757         Ä7^2 

.     *     •     • 

0-3010 

log  sin  9     . 

9*8750          log  sinn      .     . 

9-8835 

log  cos  N . 

9-9915         log  cos  n      .     . 

9-8091 » 

• 

N  .     ,    . 

1 

11**18'-1      logcotangn      . 

9-9256« 

«0     •     •    • 

48   54-1      log  sin 

'  {N^  \) 

9-9385 

iVH-a,  . 

60   12-2      log  cos  z  .     .     . 

9-8220 
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Kefraction 


6-5666 

2-2923^ 
8-8589» 
8-9290« 
7-8879 


/og  2  cütang  n  .     0*2266, 
cosiN-^l^)  9-8785 


hg 


logXb 


COS^i 


0-105U 
1-1761 


z 48°  25' 

cotang  n 

logl       ]»  9-0742 

cotang^nX 


( 


logXU 


sin\Ji-^\ 


'2883 


iogx 

log^ 
logf 


.     6-4436 
6-7319 
.    9-6378 
—  000023 


logsin^iN-^l^)    9-8770 
sttindl.  Bcw.  d.  «^  +  8'-49  -t-  5'  18"-7 


leg  St.  B.  (a) 


....    0-9289 

Ä;^3610 3-5575 

log  St.  B.  (j^)      .    .     >    .     2-5034 

log^J 7-3714 

log^ 9-6378 

/^^(l— Aa')     .     .     .     —000102 

hg/ —0-00023 

hglb 1-17609 


hgcosl 9-81755 

hglhf 1-17586 

hg\bf{\  —  Aa')  .     .     .  1-17484 

hgcosl' 9-81803 

hg\bf(\  -  ^fl')cosl'    .  0-99287 

hgR 3-04845 

hg  15/ cos  ^ 0-99341 


hg^h' 8-9459 

Ä35^15«(1  —  ^aycos^h' .     1-9862 


Berechnung  der  AbständCi  der  Declinationsdifferenz   und  der  Verbesserung 
der  Rectascensionsdifferenz  für  eigene  Bewegung. 


hglb 


/(i—eka:)cosh' 


^^^sy     2^  j     ^^^-hy"  2^')  log  cos  A'      log  cos  £^ 


7-94442 


7-94442 


log 
hg  11 


1-89498 
1-98236 
1-96600 
1-94106 

cos  A' cos  B' 


3-04845 
9-85581 
9-72595 
9-76196 
9-80338 


1- 14520 
107555 
1  -08707 
1-11926 

A8' 


9-85912 
9-72835 
9-76448 
9-80631 

hgd' 


9-99669 
9-99760 
9-99748 
9-99707 


^^^15»(l-Aa'Pr<7j2« 


6-9597 

2-90426« 

2-77440 

2-81041 

2-85183» 


\b/cos  Ä 


^^^\T)    ^^"^^(■^^2^)  ^^^^^^      hg  cos  B 


'^*       R 

1  •^^^«»o 

A% 

1-99515 

1-89092 

1-87766 

1-98641 

^'S 

d% 

-802"- 16 

-546"-54 

+594-84 

+808-46 

-+-646-27 

-4-829'07 

—710-93 

-579-27 

7-94496 


1-02078 
1-12905 
1  14208 
1-03862 


9-69103 
9-86229 
9-87340 
9-71646 


999814 
9-99692 
9-99674 
9-99797 


hg  cos  A  cos  B 
hgR  3-04845 
9-68917 
9-85921 
9-87014 
9-71443 


d'-^d  hg^d'-^d)  hgid'^d) 

—1349"  3-1300«  2-4082« 

-f-1403   3-1470  2-3304« 

+  1475   3-1688  22625« 

—  1290   31106«  21206« 


log 


log[(d'-hd)(d'-d)] 
ianglQsinV   4-4439 

2  5-5382 

5-4784« 
5-4313« 
5-2312 
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d'  -^d 

Corr.  £ 
Krümmung 
d.  Par. 

V-« 

Red.  a.  d. 

Mittel 
d.  Zeiten 

Red.  ft. 
2 

Abw. 
V.  Mittel 

—  255"-62 

+  0"-96 

—  254"-66 

—  191"-45 

-  194"-31 

+  r'-65 

—  213  -62 

—  0  -84 

—  214  -46 

—  194  -65 

—  191  -79 

H-4   -17 

—  182  -80 

—  0  -75 

—  183  -55 

-  203    00 

—  200    14 

-4     18 

—  131  -66 

*    ■+■  0  -47 

—  131  -19 

—  194  -75 

—  197  -61 

—  1   -65 

Mittel 

—  195  -96 

j  — 193    10 

—  195  -96 

Refr. 

—     0   07 

n  —  198  -82 

«  —  j  —      5  -72. 

Nach  dem  Zonen -Catalog  der  Astronomischen  Gesellschaft  (Abtheilung  Bonn) 
ist  die  Position  des  Vergleichsternes: 

Verwandlung  d.Uhixeit 
in  mittlere  Ortszeit 
17*37-  10*3 

^U     —3    49  5 

Stemzeit 


M.  Aeq.  1875*0 
Praec.  1877-0  — 18750 

Red.  a.  d.  seh.  Ort 
Scheinb.  Ort  • 


22*  42-  45'  57    4-48*  55'  24"1 


513 


37-9 


22  42    50-70 
—  0-56 


22   42    5014 
S-*  —  1     51-86 


-H48    66     2-0 
-11-6 
-+-48    55  50-4 
—  3  16-0 


17   33     20-8 
St.Zt.i.m.M.  2    18     16*5 


15    15      4-3 

Red.  a.  m.Zt.      —  2    29-9 

Hiemach  ist  der  Ort  des  Kometen 
1877   April  26     15*12-34*4  M.  Zt.  Strassburg  22*40-58*28    -h  48°  52' 34" -4. 


Es  können  Fälle  eintreten,  in  denen  die  Beobachtung  des  Verschwindens 
und  Wiedererscheinens  eines  Objectes  am  Rande  des  Ringmikrometers  wegen 
seiner  Form  und  Lichtvertheilung  schwierig  und  unsicher  wird.  Es  wird  dies 
allemal   da    stattfinden,    wo   es  sich  um  Objecte  von  grösserer  Ausbreitung  und 

ohne  merkliche  Lichtconcentration  handelt.  Zahlreiche 
Fälle  dieser  Art  findet  man  unter  den  Kometen  und 
unter  den  Nebelflecken.  Man  ist  dann  meistens  darauf 
angewiesen,  die  Messung  aut  die  scheinbare  Mitte  oder 
besser  auf  den  scheinbaren  Schwerpunkt  zu  beziehen, 
begegnet  aber  bei  Benutzung  des  gewöhnlichen  Ring- 
mikrometers der  Schwierigkeit,  dass  in  Folge  der  Un- 
sichtbarkeit  des  hinter  dem  Ringe  liegenden  Theiles 
die  Lage  jenes  Punktes  gerade  in  den  entscheidenden 
Momenten  nur  unsicher  beurtheilt  werden  kann.  Um 
für  solche  Fälle  die  Genauigkeit  der  Messung  zu  er- 
höhen, construirte  Fraunhofer^)  das  sogen.  Lampen- 
Kreismikrometer  (Fig.  291),  eine  planparallele  Glas- 
platte, auf  der  mit  flussspathsauren  Dämpfen  feine  concentrische  Kreise  eingeätzt 
waren,  welche  durch  seitlich  auflallendes  Licht  in  derselben  Weise  wie  die  Linien 
seines  Netzmikrometers  hell  auf  dunklem  Grunde  sichtbar  gemacht  wurden.  Da, 
wie  oben  gezeigt  worden,  die  genaue  Messung  von  Declinationsdiflerenzen  Rand- 
sehnen, die  Messung  der  AR.- Unterschiede  aber  Durchgänge  in  kurzem  Abstand 
vom  Mittelpunkt  verlangt,  so  wurde  eine  grössere  Anzahl  von  Kreisen  auf  der 
Platte  hergestellt,  um  durch  Beobachtung  an  verschiedenen  Kreisen  die  günstigsten 
Bedingungen  für  beide  Coordinaten  zu  gewähren.  Bei  dem  von  Fraunhofer  für 
den  9 -zölligen  Refractor   der  Dorpater  Sternwarte   zuerst  gelieferten  Mikrometer 


Lampen-Kreismikrometer  von 
Fraunhofer. 

(A.291.) 


^)  8.  Gesammelte  Schriften. 
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dieser  Art  waren  nicht  weniger  als  9  Kreise  gezogen,  deren  Winkeldurchmesser 
von  2''7  bis  24'*8  gingen;  ein  innerster  Kreis  von  nur  15"  Durchmesser  sollte 
für  die  Bestimmung  der  Durchmesser  der  übrigen  Kreise  dienen.  Bei  der 
schwächsten  dem  Mikrometer  beigegebenen  Vergrösserung  (7 3)  umfasste  das  Gesichts- 
feld sämmtliche  zehn  Kreise,  während  bei  der  stärksten  (284)  nur  drei  Kreise 
gesehen  wurden.  Das  Lampen-Kreismikrometer  hat  in  der  ihm  von  Fraunhofer 
gegebenen  Form  keine  grosse  Verbreitung  gefunden;  erst  in  neuerer  Zeit  werden 
wiederum  leuchtende  Kreise^)  für  mikrometrische  Zwecke  angewandt,  jedoch  mit 
der  vortheilhaften  Abänderung,  dass  die  Zahl  der  auf  derselben  Platte  befind- 
lichen Kreise  eine  sehr  viel  beschränktere  ist  Die  Kreise  werden  mit  Diamant 
auf  dünnem  Glas,  wie  es  zu  Deckgläschen  für  mikroskopische  Präparate  benutzt 
wird,  eingeritzt,  und  nach  einer  von  Abbe  angegebenen  sinnreichen  Methode, 
auf  welche  an  einer  anderen  Stelle  noch  näher  eingegangen  ¥rird,  sichtbar  ge- 
macht. 

Positionsringmikrometer. 

Um  bei  der  Auswahl  der  Anhaltsteme,  an  welche  ein  unbekanntes  Object 
angeschlossen  werden  soll,  weniger  beschränkt  zu  sein  und  die  Messungen  alle- 
mal unter  den  günstigsten  Bedingungen  anstellen  zu  können,  hat  Kobold 3)  zwei 
Ringmikrometer  zu  einem  Positionsringmikrometer  verbunden.  Auf  einer  plan- 
parallelen Glasplatte  werden  zwei  Stahlringe  von  nahe  gleichen  Dimensionen 
neben  einander  und  in  einem  gegenseitigen  Abstand,  welche  der  grössten 
zu  messenden  Declinationsdifferenz  entspricht,  befestigt;  die  Platte  wird,  wie 
gewöhnlich,  vor  die  Feldlinse  des  Mikrometeroculars  gesetzt  und  dieses  in  einen 
am  Ocularende  des  Femrohres  sitzenden  Positionskreis  (s.  d.  beim  Positions- 
mikrometer) eingeschraubt,  welcher  eine  auf  ganze  oder  halbe  Minuten  ablesbare 
Drehung  um  die  Fernrohrachse  gestattet.  Stellt  man  nun  das  Mikrometer  durch 
Drehung  so,  dass  die  Projection  der  Verbindungslinie  der  Mittelpunkte  der 
beiden  Ringe  auf  den  Declinationskreis  nahe  gleich  der  Declinationsdifferenz  der 
beiden  Objecte  ist,  und  beobachtet  die  Durchgänge  einmal  nahe  der  Mitte  ^er 
Ringe  und  dann  in  der  Nähe  der  oberen  oder  unteren  Ränder,  so  erhält  man 
aus  jenen  in  Verbindung  mit  der  Entfernung  der  beiden  Mittelpunkte  und  dem 
Winkel,  den  die  Verbindungslinie  mit  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
macht,  die  Rectascensions-,  aus  diesen  die  Declinationsdifferenz,  beide  Coordi- 
naten  also  in  der  vortheilhaftesten  Weise.  Den  Nullpunkt  des  Positionskreises, 
d.  h.  die  Ablesung,  für  welche  die  Verbindungslinie  der  beiden  Mittelpunkte  mit 
der  Richtung  der  täglichen  Bewegung  zusammenfällt,  ermittelt  man  einfach  und 
sicher  dadurch,  dass  man  den  Vergleichstem  so  durch  das  Gesichtsfeld  laufen 
lässt,  dass  er  in  beiden  Ringen  in  möglichst  grosser  und  gleicher  Entfernung 
vom  Mittelpunkt  durchgeht.  Ergiebt  dann  die  Reduction  den  Abstand  in  dem 
ersten  Ringe  1/,,  in  dem  zweiten  d^  und  ist  g  der  Abstand  der  Kreismittelpunkte, 

so  hat  man  zu  der  Kreisablesung  noch  A/  =  arc  sin  -^ hinzuzufügen,  um 

o 

den  Nullpunkt  zu  erhalten.  Es  ist  hierbei  vorausgesetzt,  dass  die  Kreisablesung 
dem  Sinne  der  Positionswinkel  (s.  d.)  entsprechend  fortschreitet.  Ist  der  Null- 
punkt /q  bekannt,  so  findet  man  die  gesuchten  Unterschiede  aus  den  Gleichungen 

a'  —  a  =  0'  —  0  —  ^  ^^x  {/  —  /q)  sec  l^ 

')  O.  Knopf,    Beobachtungen    von  Kometen    und    kleinen  Planeten  auf  der  Grossherzog- 
lichen Sternwarte  zu  Jena  im  Jahre  1892.  Astr.  Nachr.  Bd.  134. 

*)  H.  Kobold,  das  Positionsringmikrometer.     Cupernicus,  Vol.  I. 
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worin  0'  und  0  die  Zeiten  der  Durchgänge  durch  die  Meridiane  der  Mittelpunkte 
der  Ringe,  ^  und  d  die  Abstände  der  Sehnen  von  diesen  Mittelpunkten  be- 
zeichnen, und  für  /  —  p^  der  Winkel  genommen  werden  muss,  den  die  Richtung 
von  dem  Ring,  an  welchem  das  Object  a'S'  beobachtet  wird,  nach  dem  zweiten 
Ring  mit  der  West-Ostrichtung  einschliesst.  Der  Abstand  g  kann,  den  obigen 
Gleichungen  gemäss,  aus  den  Coordinatenunterschieden  bekannter  Sterne  leicht 
ermittelt  werden,  während  zur  Bestimmung  der  Radien  der  beiden  Ringe  die 
früher  gegebenen  Methoden  dienen. 

Differensen-Mikrometer. 

Das  von  Boguslawski^)  im  Jahre  1845  unter  diesem  Namen  angegebene 
Mikrometer  zeichnet  sich  vor  allen  bis  dahin  benutzten  Formen  durch  die  denkbar 
grösste  Einfachheit  aus  und  besteht  in  einem  blossen  Faden  oder  einer  gerad- 
linigen Lamelle,  welche  in  der  Hauptbrennebene  des  Objectivs  und  möglichst 
nahe  der  optischen  Achse  befestigt  ist  und  durch  Drehung  in  beliebig  ver- 
schiedene Lagen  zum  Declinationskreis  gebracht  werden  kann.  Die  Theorie 
und  der  Gebrauch  dieses  Mikrometers  ist  leicht  zu  übersehen.  Beobachtet  man 
die  Zeiten,  wann  bei  ruhendem  Fernrohr  und  irgend  einer  Lage  des  Fadens 
das  bekannte  und  das  zu  bestimmende  Object  den  Faden  kreuzen,  so  gewinnt 
man  eine  Relation  zwischen  den  CoordinatendifTerenzcn,  dem  Winkel,  den  der 
Faden  mit  dem  Declinationskreis  einschliesst  und  gegebenen  Grössen.  Da  ein 
Positionskreis  zur  directen  Bestimmung  des  Winkels  nicht  vorausgesetzt  wird,  so 
wird  der  letztere  eliminirt,  indem  bei  demselben  Stand  des  Fernrohrs  und  derselben 
Lage  des  Fadens  noch  der  Durchgang  eines  zweiten  bekannten  Sterns  beob- 
achtet wird.  Die  durch  Elimination  des  Winkels  gewonnene  Gleichung  enthält 
nunmehr  ausser  bekannten  Grössen  nur  noch  die  Unterschiede  der  beiden  Coor- 
dinaten  der  drei  Sterne.  Wiederholt  man  daher  dieselbe  Beobachtung,  aber  jetzt 
in  einer  anderen  Lage  des  Fadens,  so  erhält  man  eine  zweite  Gleichung,  aus  der 
in  Verbindung  mit  der  ersteren  die  Unbekannten  sich  bestimmen  lassen.  Seien 
a|,  i|  und  a,,  ^3  die  Coordinaten  der  bekannten  Sterne,  A^  D  die  Coordinaten  des 
zu  bestimmenden  Sterns,  e^  der  Winkel,  den  der  Faden  mit  dem  Declinations- 
kreis in  der  I.  Lage  einschliesst,  Sj  der  entsprechende  Winkel  in  der  IL  Lage, 
dj,  d„  6  die  Momente  in  Sternzeit,  zu  welchen  die  drei  Objecte  den  Faden  in 
Lage  I  passiren,  &/,  ^^  und  6'  die  Momente  für  Lage  II,  so  hat  man,  wie 
leicht  zu  ersehen 

in  Lage  I     ^  —  ai  =  9—  d^H D  -^h    ^^^^  ** 

\hcos -z — - 

K  —  öl 

«j  -  aj  «  d,  -  dj  H TTT"  ^^*^^ ®»' 

\bco5~^—^ — *- 

woraus  nach  Elimination  von  tang^^\ 

^  -  «1  =  e  -  dl  H-  [a,  -  a,  -  (d,  -  e,)]  ^-^  ./ 

wo   der  Factor 

g>  -H  g| 

€05  -^ 


D 

cos  — 


^)  Memoirs  of  the  Royal  Astronomical  Society  vol  XV. 
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meist    nur    wenig    von    der  Einheit  verschieden  sein  wird  und  ein  genäherter 
Werth  von  D  zu  seiner  Berechnung  ausreicht. 
Lage  n  giebt  analog: 

^  -  «.  =  8'-  »,'  +  [«s  -  «.  -  (»,'  -  »,')]  ^^  •/ 
und  hieraus  in  Verbindung  mit  der  vorhergehenden  Gleichung: 

^-«.+     f     •6,_»j_(a,'_»,') 

ft  —  Ä    —  iW  —  ft  '^ 
^  =  «1  4-  6  —  »,  -h  [a,  —  atj  -  (^8  —  Oi)l  ^    _  0    _  (0  '  —  d  ') 

oder  auch 

^  ,.  H-  9'  -  »,'  -H  [a,  -  a.  -  (»,'  -  ft.')]  ^^I *^^~  ^(»7_!^^^)  • 

Wie  man  leicht  erkennt»  wird  die  Bestimmung  ceteris  paribus  am  genauesten 
ausfallen,  wenn  man  beide  Coordinaten  trennt  und  für  die  Rectascension  den  Faden 
oder  die  Lamelle  nahe  in  den  Declinationskreis  stellt,  für  die  Declination  da- 
gegen ihm  eine  möglichst  geringe  Neigung  gegen  die  Richtung  der  täglichen 
Bewegung,  bei  der  einen  Hälfte  der  Durchgänge  nach  der  einen,  bei  der  zweiten 
nach  der  anderen  Seite  giebt.  Dabei  empfiehlt  es  sich,  wie  kaum  bemerkt  zu 
werden  braucht,  die  beiden  Vergleichsterne  in  nahe  symmetrischer  Lage  zu  dem 
zu  bestimmenden  Objtct  auszuwählen.  Hat  letzteres  eine  eigene  Bewegung,  so 
kann  man  derselben  dadurch  Rechnung  tragen,  dass  man  alle  beobachteten  An- 
tritte des  bewegten  Objectes  auf  ein  und  dieselbe  Epoche  6©  reducirt,  wofür  in 
Lage  I  (und  entspreclend  in  Lage  II)  der  Ausdruck  dient: 

Ae  =  (9  -  e»)  (a//  -  -^^  r«,  _  «,,  _  (ft,  _  ftj)]) , 

in  welchem  ^A  und  AZ)  die  in  Zeit  bezw.  Bogensecunden  ausgedrückten  Be- 
wegungen sind,  bezogen  auf  die  bei  (6  —  Oq)  gewählte  Einheit. 

Da  die  Ortsbestimmung  mittels  dieses  Mikrometers  lediglich  ein  Inter- 
polationsverfahren ist,  so  kann  von  einer  Berücksichtigung  der  Refraction  ganz 
abgesehen  werden,  zumal  wenn  man  die  Messungen  in  Bezug  auf  die  Stellungen 
des  Fadens  symmetrisch  anordnet. 

Bemerkenswerth  ist  noch,  dar>s  das  Mikrometer  auch  an  einem  Fernrohr 
mit  vertikaler  Aufstellung  benutzt  werden  kann.  Während  aber  in  diesem  Fall 
die  Durchgänge  der  drei  Sterne  bei  unverändertem  Stand  des  Fernrohrs  beob- 
achtet werden  müssen,  kann  man  und  wird  man  sogar  mit  Vortheil  bei  einem 
parallaktisch  montirten  Instrument  die  Vergleichungen  des  ersten  und  zweiten 
Sterns  und  diejenigen  des  zweiten  und  dritten  getrennt  ausführen. 

Der  Faden  oder  die  Lamelle  anter  46 ^ 
Das  vorhergehend  beschriebene  Verfahren  wird  sehr  vereinfacht,  wenn  das 
—  parallaktisch  aufgestellte  —  Fernrohr  mit  einem  Positionskreis  versehen  ist, 
an  welchem  die  Grösse  des  A^  inkels  t  unmittelbar  abgelesen  werden  kann.  In 
diesem  Falle  genügt  ein  Vergleichstern,  und  die  beiden  Gleichungen  zur  Be- 
stimmung des  Ortes  des  unbekannten  Objectes  lauten: 

a'_a  =  ft'-ft  +  -ji^A,«^. 

«  ,       „  8'  —  8 

«-a  =  ft,   -%^^^^^^^  langt,, 

woraus 
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tangt^  —  tang  8  tang  8|  —  tang^  s 

Man  leibi^  hieraus  sogleich  ab,  dass  beide  Coordinaten  mit  derselben  Ge- 
nauigkeit —  sowei^  ^  sich  um  die  reinen  Beobachtungsfehler  in  den  Antritten 
handelt  —  bestimmt  werehi^  wenn  man  e^  =  —  e  =  45®  macht,  in  welchem 
Falle  die  letzten  Gleichungen  dll^sehr  einfache  Form  annehmen: 

a  —  a  = Y^ i         Ä'  —  4  «=  lo  cos  h^ ^ 

Allerdings  ist  mit  diesem  Werth,  gegenüber  dadurch  Trennung  der  beiden 
Coordinaten  zu  erreichenden  günstigsten  Bestimmung^  ein  Genauigkeitsverlust 
verbunden,  dessen  Betrag  sich  aus  den  folgenden  Ausdrücken  des  wahrschein- 
lichen oder  mittleren  Fehlers,  unter  Annahme  einer  symmetriscHtp  Stellung  der 
Lamelle,  d.  h.  für  e^  «=  360  —  s  entnehmen  lässt: 

r> [cos  8fa'  —  a)l  =  -^  ■+■  b^ cos^ Ä  r>  («'  —  8)  =  ^V"  -+•  ^*^^^*  «  co/im£^  t 

und  für  e  =  db  45""  r^[cos  Ä(a'  —  a)]  =  r*(8'  —  8)  =  2a*  ■+■  b^  cos^h,  sodass 
z.  B.  in  AR.  eine  Zunahme  von  r*  um  den  vollen  Betrag  von  a^  ein- 
treten kann.  Indessen  wird  praktisch  der  Unterschied  in  der  Genauigkeit  wegen 
der  Nichtberücksichtigung  der  anderweitigen  Fehlerquellen  kleiner  sein,  als  aus 
jenen  theoretischen  Ausdrücken  hervorgeht,  und  es  gebührt  daher  dieser  von 
H.  C.  Vogel  1)  empfohlenen  Methode  sowohl  wegen  des  nahe  gleichen  Gewichtes 
beider  Coordinaten,  als  der  einfachen  Rechnung,  auf  die  sie  fuhrt,  entschieden 
der  Vorzug. 

Die  obigen  Gleichungen  reichen  fast  in  allen  Fällen  der  Praxis  aus;  es 
mag  indessen  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  bei  grosser  DeclinationsdifTerenz  und 
zugleich  hoher  Declination  die  Declinationsgleichung  ein  übrigens  leicht  zu  be- 
rücksichtigendes Zusatzglied  erhält.  Bezeichnen  T  und  D  Stundenwinkel 
und  Declination  des  Drehungsmittelpunktes  des  Kreises,  welcher  mit  einem 
Punkt  der  Lamelle  zusammenfallend  angenommen  werden  kann,  so  giebt  der 
Antritt  des  einen  Objectes  eine  Gleichung  von  der  Form 

15(a  — »+  T)^{]^^  D)iangzsec^-^  ^ ^     <^cosn ' 

welche    von    der  analogen  Gleichung  für  den  zweiten  Stern  subtrahirt  zu  der 
Relation  führt 

a'  —  a  ==  »'  —  d  4-  V^[(ö'  —  D)secl'  —  (8  —  D)sech]tang^ 
sin  D  sin  1"  /(ö' — /?)> 


\r^^In^ ^^7fä"J  ^""^  '• 


Setzt  man  hierin  2>  =  Sq  =  — ^ — ,  was  darauf  hinauskommt,  dass  die  beiden 


2.15 

2 

Sterne  in  Declination  symmetrisch  zum  Mittelpunkt  der  Lamelle  und  auch  des 
Gesichtsfeldes  eingestellt  werden,  so  werden  die  beiden  Gleichungen  für 
8,  =  —  e  «  45** 


Xbcos^Q         Ibcos^Q 


WO  '  ® 


*)  Siehe    Publicationen    des    Astrophysikalischen    Observatoriums    eu  Potsdam,    Bd.  VIII. 
P.  Kempf,  Beobachtungen  yon  Nebelflecken  und  Sternhaufen. 


mithin 


dagegen 


Mikrometer  und  MikrometermeHungen.  95 

^  =  (1  +  4.tangH^)  \^^^^\in^  1", 

a'  —  a  = ^ '     wie  oben, 

8'  —  6  =  15  cos  8^ -^ 4 Y. 

Für  «'  —  8  =  10'  erreicht  7  folgende  Werthe:  bei  «0  =  70°  0"-03,  l^  =  75° 
0"-04,  l^  r=  80®  0"08,  so  dass  es  innerhalb  dieser  Grenzen  noch  vernachlässigt 
werden  kann. 

Berücksichtigung  der  Eigenbewegung. 

Hat  das  zu  bestimmende  Object  eine  eigene  Bewegung,  so  erhalten  die  nach 
den  obigen  Ausdrücken  berechneten  Unterschiede  die  Incremente 

A(a'  -  a)  =  -jy  sec  «o  -^ 

A(8'  -  8)  =  15 Aa'  cos  \  ^^'^^' , 

wo   Aa'    (in  Zeit-)    und    A8'  (in  Bogensecunden)  die  Aenderungen    der   Eigen- 
bewegung  in  der  dem  Factor  -^— = zu  Grunde  liegenden  Zeiteinheit  sind  und 

die  hiernach  verbesserten  Coordinaten  für  das  Mittel  der  Zeiten:  -^-x —  gelten. 

Einfluss  der  Refraction. 

Die  Einwirkung  der  Refraction  ist  eine  verschiedene,  je  nachdem  die 
Lamelle  mit  der  scheinbaren,  d.  h.  der  durch  die  Strahlenbrechung  afficirten 
Richtung  der  täglichen  Bewegung,  oder  mit  der  wahren  Richtung  derselben  den 
Winkel  von  zfc  45°  einschliesst.  Indem  wir  in  dieser  Hinsicht  auf  den  bezüg- 
lichen Abschnitt  beim  Positionsmikrometer  verweisen,  setzen  wir  hier  zunächst 
voraus,  dass  die  Lamelle  oder  der  Faden  nach  dem  wahren  Parallel  orientirt 
^'  l^*  gegen  den  durch  das  Drehungscentrum  gehenden  Declinationskreis  um 
±  45°  geneigt  sei. 

p*  P     ^ 

Sind  wiederum  a',    8',    o,    8,    die  wahren,    «'  -+-  fi »  8'  -H  /,  *  "•"  15 '  '  "^  ^ 

die  mit  Strahlenbrechung  behafteten  Oerter,  so  ergeben  die  Beobachtungen  un- 
mittelbar die  beiden  folgenden  Gleichungen: 

*'-^-^-(«-H^)=»'--»--iV[8'H-/--(8-h^)]^r.(8o-h^^)      Lagel 

*'  +  l^-(«-f-T^)-^-»iH-iV[«'+^i'-(«^-^i)l^«o4-^^^      Lagen. 

An  die  ohne  Rücksicht  auf  Strahlenbrechung  berechneten  Werthe  a'  —  a 
und  V  —  S  hat  man  folglich  die  Verbesserungen  anzubringen: 

A(a'  -  «)  =  _^-^  (/  _  ^  +  ^j-  _^^)  _  J^  [/  _  ^  _  (^,'  _  ^,)]  uc\ 
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Hier  sind  /  und  q  die  jedesmaligen  Refractionen  im  Augenblicke  des 
Antrittes  des  Objectes  an  die  Lamelle,  mithin  Functionen  der  Declination  und 
des  Stundenwinkels,  so  dass  man  setzen  kann: 

und  ebenso  für  die  zweite  Lage.    Berücksichtigt  man  nun,  dass  bei 

Lage    I      /'—/=(«'—«)  sec  8 
Lage  n     /i'  —  /i  «  —  («'—  8) sec 6 
so  erhält  man  leicht 

,_         _    f  cotangncosiN-^-^ 8^) cotang^  n sin  N         \     ,        . 

^     ^^     *V/«V^H-8o)^^J«8o       jm«(iV-+-8o)^£?j8o      sin{N^h^)cos'^h^^  ^ 

,_    _  _    f  1 cotangncosN  \       ^ 

^      ^^      ^\sin\N-^h^)      «>i«(^-+.8o)r^j8oP^         ^ 

.  r_.  __    {cctangn^cos{N  ^  -+-2  8^)  r<?/g»^>  ^^  sin  N^  \    , 

Px      Pi-     "^X  sin^{N^-^l^)cosn^  '^sin\N^-^h^)€os\'^sin'^N^+l^)cosn^)^       ^^ 

^  '-^  -     J__L__    .     cotangn.cosN^  \ 

wo    die  Grössen    n    und  N  in  jeder  Lage  mit  den  mittleren  Stundenwinkeln  zu 
berechnen  sind.     Hiermit  ergiebt  sich  nach  einigen  Reductionen: 

.     .  /    cotangn  coiang  n^    \  ^       .         »     l'  —  l 

X  fcos  Ncos{N-\-  Iq)       cos  NyCosjNy  -h8o)\       ^       8'  —  8 

■^  2  V     sin\I^-\-\)  sifi\N^  H-8o)     J  ^^"^     *^      ^^ 

X  /    cotang^n  cotang^n^    \  8'  —  8 

■"  2  V^«(^+«o)  ""  ^/«n^i4-8o)J  ^^^  ""  "l5~ 

—  I  (r^/j«^  (iV^H-  8^j)  ^  r^/tf/i^  (iV^  H-  8o))  tang  8^  x<f^  8©  — j^ 

^^^  -  ^^  -  2  \  sin\N ^  8X  "^      ««»(A^|H-8o)     J  '''^^^  ^ 

_  X  (    cotang^n  cotang^n^    \       _ 

—  I  (cotang{N+l^,)-^cotang{N^  4-  8^))  /a»^^o(^  —  ö) 

Man  wird  selten  genöthigt  sein,  diese  vollständigen  und  weitläufigen  Aus- 
drücke anzuwenden;  ist  die  Zenitdistanz  nicht  sehr  gross  und  die  Zwischenzeit 
zwischen  den  beiden  Lagen  nicht  gar  zu  beträchtlich,  so  lassen  sich  dieselben 
bedeutend  vereinfachen;  aber  auch  bei  grösseren  Zwischenzeiten  wird  man  mit 
den  nachfolgenden  genäherten  Ausdrücken  auskommen,  wenn  man  die  Beob- 
achtungen auf  beide  Lagen  symmetrisch  vertheilt,  also  z.  B.  in  der  Reihenfolge 
I  II  II  I    beobachtet.     Unter    diesen   Voraussetzungen   werden  in  dem  Ausdruck 


MilcTometer  und  Mikrometermessungen.  97 

flir  A(a'  —  a)   die   drei   letzten  Glieder,   in  demjenigen  für  A(S'  —  S)  das  letzte 
Glied  übergangen  werden  dürfen  und  man  wird  einfach  setzen  können:  , 

=  x(..Ä,^«(^+ y- ^j^if-^)  (»' -  »). 

Der  letzte  Ausdruck  setzt  voraus^  dass  bei  der  Berechnung  von  (d'—  S)  für^^ 
das  Mittel  der  wahren  Declinationen  genommen  ist;  wendet  man  dagegen  die 
scheinbaren  mit  Strahlenbrechung  behafteten  Declinationen  an,  so  fällt,  wie 
aus  der  obigen  Entwicklung  leicht  ersichtlich  ist,  das  Glied  cotang^N-^-  ^f^)tahgiQ 
weg,  und  es  wird  in  diesem  Falle 

A(8'  - »)  -.  X  ('"'^^-^'iz  fr ^^  -  'Tfj.  ^  («'  -  »)• 

Ist  die  Lamelle  nach  dem  scheinbaren  Parallel  orientirt»  so  kann  man 
diesen  Fall  auf  den  vorigen  zurückführen,  indem  man  in  den  ursprünglichen 
Gleichungen  an  Stelle  von  e  und  e^  — 45*'+  ^P  und  +  45^+  AT'  einführt,  wo 
CkP  die  Abweichung  des  scheinbaren  Parallels  vom  wahren,  gezählt  von  Ost 
durch  Süd,  bezeichnet.  Die  ursprünglichen  Gleichungen  würden  also,  mit  Rüc)c- 
sicht  auf  die  Kleinheit  von  AT',  lauten: 

a'  -  a  ==  »'  -.  ft  -  ^'  ^  ^^  sec\{y  -  2A/0 

a'  —  a  =  »i'  -  »1  ■+■  ^^^J-^  secl^{y  4-  2A/'), 

woraus  hervorgeht,  dass  der  in  gewöhnlicher  Weise  berechnete  und  von  Strahlen- 
brechung befreite  AR.-Unterschied  noch  die  Correction  erhält: 

A(a'  —  a)  =  ^  s^c  Äo  AiX«'  --  «). 

Setzt  man  hierin  den  Werth^)  AP«    .  ,.., — rr — r  ein  und  vereinigt  man 

dieses  Glied   mit   den   übrigen   bei  Orientirung   nach   dem  wahren  Parallel  ge- 
fundenen Gliedern,  so  wird  jetzt  die  Gesammtcorrection: 

A(a'  - «)  =  V/'T^Tx^f"^x'^  («'  -  8); 

die  Correction  der  Declination  ist  in  beiden  Fällen  die  gleiche. 

Das  Mikrometer  unter  45^  wird,  ebenso  wie  die  hier  beschriebenen  Netz- 
und  Kreismikrometer,  vorzugsweise  da  mit  Vortheil  angewandt,  wo  es  sich  um 
die  Ortsbestimmung  schwacher  Objecte,  wie  kleiner  Planeten,  Kometen,  Nebel- 
fiecken handelt,  welche  eine  künstliche  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  nicht  er- 
tragen. Die  Lamelle  muss  daher,  gleichwie  der  Ring  des  Kreismikrometers, 
hinreichend  breit  seiq,  damit  sie  sich  von  dem  dunklen  Himmelsgrund  deutlich 
abhebt  und  zugleich  die  beiden  Beobachtungsmomente,  das  Verschwinden  oder 
der  Eintritt  und  das  Wiedererscheinen  oder  der  Austritt  nicht  zu  rasch  auf  ein- 
ander  folgen.     Sind   die  Objecte   oder   eines  derselben  sehr  schwach,   so  em- 


*)  Siehe  den  Abschnitt  Positionsmikrometer. 
VAtanDOB,  Astroaoaue.    Hl. 
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pfiehlt  es  sich  nach  den  Erfahrungen  des  Verf.,  statt  einer  einfachen  Lamelle 
eine  Doppellamelle  oder  ein  Paar  von  Mctalldrähten  anzuwenden,  die  einen  der 
Helligkeit  und  insbesondere  dem  Aussehen  des  Objectes  angepassten  gegen- 
seitigen Abstand  haben,  und  die  Durchgangszeiten  durch  die  (ideale)  Mittellinie 
zu  beobachten.  Es  lässt  sich  leicht  eine  Einrichtung  treffen,  durch  welche  der 
Abstand  der  beiden  Lamellen  innerhalb  gewisser  Grenzen  variirt  werden  kann, 
während  die  Mittellinie  in  oder  in  der  Nähe  der  optischen  Achse  verbleibt. 

Um  dem  Mikrometer  seine  richtige  Lage  zu  geben,  lässt  man  einen  Stern 
der  Kante  der  Lamelle  entlang  laufen  und  ändert  ihre  Richtung  so  lange,  bis 
sie  genau  parallel  dem  Wege  des  Sterns  oder,  bei  grösseren  Abständen  vom 
Aequator,  bis  das  Stembildchen  in  gleichen  Abständen  von  der  Mitte  von  der 
Kante  halbirt  wird.  (Vergleiche  hierüber  die  »Bestimmung  des  Parallelsc  im 
Kapitel:  Messungen  mit  dem  Fadenmikrometer.)  Macht  man  diese  Bestimmung 
in  der  Nähe  des  Meridians,  so  erhält  man,  weil  dort  der  scheinbare  Parallel 
mit  dem  wahren  zusammenfällt,  die  Richtung  des  wahren  Parallels,  welche  auch 
für  jede  andere  Lage  des  Femrohrs  gültig  bleibt,  wenn  die  Fehler  des  Instru- 
ments und  seiner  Aufstellung  hinreichend  klein  sind;  wird  dagegen  der  Parallel 
an  dem  Orte  des  zu  bestimmenden  Objectes  ermittelt,  so  ist  er  der  scheinbare 
Parallel  und  weicht  von  dem  wahren  Parallel  um  den  Betrag  AT'  ab.  Dreht 
man  hierauf  das  Mikrometer  um  d=  45 ^  so  erhält  man  die  für  die  Beobachtung 
verlangte  Lage,  sei  es  in  Bezug  auf  die  wahre  oder  scheinbare  Richtung  der 
täglichen  Bewegung.  Uebrigens  empfiehlt  es  sich  bei  Anwendung  einer  Lamelle 
und  Beobachtung  sowohl  des  Ein-  als  des  Austritts,  den  Parallel  an  beiden 
Rändern  zu  bestimmen  und  das  Mittel  der  Ablesungen  am  Positionskreis  ein- 
zustellen, um  von  dem  Einfluss  eines  etwaigen  kleinen  Winkels  zwischen  den 
Kanten  der  Lamelle  unabhängig  zu  werden. 

Beispiel.     1889  April  9.    Beobachtung  des  Kometen  1889  ni  am  grossen 

Refractor  der  Sternwarte  Strassburg.    Metallfaden  unter  46 ^  Vergr.  IM  (Registrirt). 

Beob.:  Becker. 

S  nördlich  von  #7*-7(5*  15*  17' 4-  Ib""  W'3  K). 

Der  scheinbare  Parallel  ergab  sich  aus  dem  Vergleichs  tera  357^  34''7. 
Lage  I  42''84''7  Lage  11  3 12  *"  34' -7 

9*48«  4'-09  48"20"29  — O"16"20  10*5«'16'-38    6*11"57  — 0"55'-19 

48  47*40    49     3*89            1649  6    36*41      7    31*55            5514 

49  39-79   49    56*  13            16*34  7    5705     8    5202            54*97 

50  25-07   50   4109            1602  9   2210    10    1731            55*21 

51  106   51    17*54  16*48       10    39*97    11    34*71  54*74 

51  34*33    51    50*80  16*47       12   25*51    13   20*64  55*13 

52  9*15    52   25*71  16*56       13   46*21    14   41*51  55*30 

52  51*51  53     8-00  16*49  15     9*11  16  4*45  55*34 

53  48*21  54     4*31  16*10  16  29*36  17  24*73  55*37 

54  43*61  54    59*95  16*34  17  51*50  18  46*55  5505 

55  36*91  55   53*70  16*79  19  31*79  20  27*50  55*71 

56  13*53  56  29*61  1608  21  13*41  22  8*40  54*99 
Mittel  9  52  4*55  Mittel  -0  16*36  22  47*00  23  42*70  55  70 
^C/  -h  5  38-7  Mittel  10  13  46*6  Mittel  —0  55*22 
Stemzcit      9  5743*2                    Diff.  g.  L.  I  +  21  42*1 

Stzt.i.  m.  M.  1   11 35*8  Red.  a.  M.  Zt.         ->  3*6 

Diff.  8  46  7-4 

Red.a.M.Zt.—  126*2. 
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Man  hat  folglich 


8*  44«  41'-2  M.  Zt.  Str. 
9     6     197 


Mittel  8  55    30*4 
^Diff.       10    49*2 
10-82 
0*1803 


ff         ft 
tP         tf 


Lage  I  — 16'-36 

Lage  n  —55-22 

«'  — a    —35-79 

ja-n)  -+-19-43 

hg,,  1*28847 

hg  15  M7609 

2*46456 

coshf^  9-98333 


8  -h  15^  44'-3 
S'-h  15  48-7 
«n-h  15   46-5 


8'  _  8  -h280"-47. 
Die  eigene  Bewegung  des  Kometen  in  1*  m.  Zt  betrug  — 1'-56  — 5"-6,  woraus 


15  Aa«  —  23-4 

AS 
hg-:^  9-5717. 

hg  cos  ^^  9-9833 
^;^15Aa-  l-3692i 


A8_ 
15 


«  —  0-373 
^"^"15*^^^^  9-5884« 


hg 


9-2560 


A7^15Aar<7jdo  l-3525i, 


Refraction:   St.-Zt.  10*  9»« 

a  5  15 

/  4  54 

«0   +15  47 

N  -^U     5 

N^  gp  4-29  52 

hg  sinn  9'888 

hgcotangn  9-914 

^yjw(iV^4-go)  9-697 

hg  cos  %  9'585 

*  67^-4 

i^^x  6-436 

ii;^/8'_8)  2-442 


Corr.  (a'  —  «)  —  0'-07 
Corr.  (»'  — e)  —  4"-06 

ÄJ|f^      0-875 


hg  cos  >o      9-983 

&^  .^yf r  >  0217 

hg  cotang{N-^\)    0-241 

0-458 

hgcotang^{N-^^^)  0482 

cotang^n 
hg-,  ^.jf,  X  \     0-434 

G.  L.  —0-980 

9-600 
Ä;^x(«'  — e)      8-878 

9-502 


A(a'  — a)  -hO'-03 
A(V  — e)  -4-0"-02 

Nach  dem  Cat  A.  G.  Berlin  A  ist  der  Ort  des  Vergleichstemes 


M.  A.  1875-0 

5*  14"  28'-85 

+15"  48'  19"-5 

Praec.  1889*0- 

-18750 

-t-4818 

+54-9 

M.  A.  1889-0 

5   15    17-03 

+15   44  14-4 

Red.  a.  seh.  Ort 

—0-96 

—5-4 

Seh.  Ort  • 

5  15    16-07 

+15   44    9-0 

S-» 

—85-79 

+  4  40-47 

Corr.  f.  E.  B. 

—  007 

—        4-06 

Corr.  f.  Refr. 

-+-  0-08 

+        0-02 

Hieraus  folgt  der  Ort  des  Kometen 

1889  April  9  8*  55""  30^-4    M.  Zt.  Strassburg  5*  14«"  40"24    +  15""  48'  45"-4. 

Bern.    Komet  klein,  matt,  nach  der  Mitte  verdichtet,  wegen  hellen  Himmels- 
gnindes  besonders  zuletzt  schwierig  zu  beobachten. 

7* 
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KreuMtabmikrometer  —  CrosS'ReüeuU, 

Anstatt  der  Lamelle  nach  einander  die  beiden  Lagen  unter  45°  zu  geben, 
kann  man  durch  Anwendung  zweier  Lamellen  oder  eines  Kreuzes  dieselben 
gleichzeitig   herstellen   und  erhält  dann  das  in  neuerer  Zeit  vielfach  benutzte 

Kreuzstabmikrometer ^)  (Fig.  292).  Dasselbe 
ist  im  Grunde  nichts  anderes,  als  das  alte 
CASSiNi'sche  Netz,  an  welchem  die  zur  Orien- 
tirung  und  zur  Bestimmung  des  Fehlers  der 
Orientirung  dienenden  Fäden  weggelassen 
sind ;  es  verlangt  daher  ein  parallaktisch  mon- 
tirtes  Femrohr,  ein  Positionskreis  ist  nicht 
unumgänglich  nothwendig,  erleichtert  aber 
den  Gebrauch. 

Die  nach  dem  Vorigen  leicht  abzuleiten- 
den Reductionsformeln  lauten,  wenn  die 
Zeiten  des  Antritts  an  die  Lamellen  in  ihrer 

Aufeinanderfolge  mit  d|,  6|,  bezw.  0|',    d|' 

Kreuzstabmikrometer.  j    j-      t^     i-     ^-         j        v  i  *^ 

und   die   Dechnation    des  Kreuzun^spunktes 

CA.  Wl ) 

mit  D  bezeichnet  werden: 

wo  die  oberen  1  ^  .  ,         .  ,        ^    .        nördlichen  1  ^      ,  ,     .  .^ 

>  Zeichen  sich  auf  einen     ^. «,.  ,         >  Durchgang  beziehen  und, 
„     „   unteren  J  südlichen   j  ©     » 

wie  früher  ^ 

,=  15»LZLil        ,.=  ,5»UZil. 

gesetzt  sind. 

Es  empfiehlt  sich,  die  Sterne  symmetrisch  zum  Centrum  durchgehen  zu 
lassen,  bei  sehr  kleinen  Declinations-Difierenzen  dagegen  die  Durchgänge  auf 
beide  Seiten  des  Centrums  zu  vertheilen.  Die  letzte  Gleichung  kann  dann  vor- 
theilhafter  so  geschrieben  werden: 

8'—  8  =  d:  ^'cosV  i^  'zcosl  4-  ^'^  ^""^^  ^^  (t  -^  t')(t  -  'z')sin  1". 

Einfluss  eines  Fehlers  in  dem  Winkel  der  Lamellen. 

Beträgt  der  Winkel  der  beiden  Lamellen  statt  90°  90°  +  /,  wo  /  eine  kleine 
Grösse  ist,  deren  zweite  und  höhere  Potenzen  vernachlässigt  werden  können,  so 

ist,    abgesehen  von  dem  Correctionsglied,    8  —  2?  =  d: jy^ jtt  oder  die 

an  die  Declinations-Differenz  anzubringende  Correction: 

A(8'  -  6)  ==  —  (8'  —  l)ism  r, 
wenn  /  in  Minuten  ausgedrückt  ist. 

Der  Einfluss  dieses  Fehlers  wird  daher  eliminirt,  wenn  man  die  Beob- 
achtungen wiederholt,  nachdem  man  das  Mikrometer  um  90°  gedreht  hat; 
denn  wenn  der  eine  Winkel  um  i  zu  gross  ist,  ist  der  Nebenwinkel  um  denselben 
Betrag  zu  klein. 


1)  W.  FABamui.  Ueber  das  Kreusstabmikrometer.  Astr.  Nachr.  Bd.  129.  —  G.  U  Tupman, 
On  the  Gross  Reticule.    M.  N.  XLVIII.    Siehe  auch  Kuifp,  a.  a.  O.,  pag.  4. 
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Einfluss  des  Orientirungsfehlers. 

Fällt  die  Halbirungslinie  des  Winkels  nicht  mit  dem  centralen  Declinations- 
kreis  zusammen,  sondern  macht  mit  demselben  einen  Winkel  p  (gezählt  in  der 
Richtung  der  Posittonswinkel  und  ausgedrückt  in  Bogenminuten),  so  bedarf  die  ge^ 
messene  A R.-Differenz  der  Correction  A(a'  —  a)  e=  ^(8'  —  8)  sec  8^  p  sin  \\  während 
bei  der  hier  vorausgesetzten  Kleinheit  von  p  die  Declinationsdifferenz  als  richtig 
betrachtet  werden  kann.  Mittelst  dieses  Ausdrucks  wird  man  in  solchen  Fällen, 
wo  ein  Positionskreis  zu  genauer  Orientirung  nicht  vorhanden  ist,  aus  Sternen 
von  bekannter  gegenseitiger  Lage  und  möglichst  grossem  Declinationsunterschied 
den  Fehler  der  Orientirung  bestimmen  können. 

Eigene  Bewegung. 

Das  Objekt  a'S'  habe  eine  eigene  Bewegung  von  Aa'  Zeit-  und  AV  Bogen- 
secunden    entsprechend    einer    Secunde    Sternzeit;    man    erhält    dann    die    fUr 

-^ — 5 — ^  gültigen  Coordinaten  nach  Anbringung  der  Correctionen : 

Ä(«'  -  a)  «  qi  —225— 
A(8'  — e)  =  zFT'^^j8'Aa'. 

wo  das  obere  Zeichen  für  nördliche,  das  untere  für  südliche  Durchgänge  gilt 
Uebrigens  kann  der  Einfluss  der  Bewegung  in  A.R.  auch  in  derselben  Weise 
wie  bei  dem  Kreismikrometer  berücksichtigt  werden. 

Einwirkung  der  Strahlenbrechung. 
Unter  der  Annahme,  dass  das  Mikrometer  nach  dem  wahren  Parallel  oriendrt 
ist»  ergeben  sich  die  wegen  Strahlenbrechung  erforderlichen  Verbesserungen: 

A/  «        ^  2 X cotang n  fang h^see gp  ^^^       . 

A(Ä'  .  e)  =  .[cotangKN^l,)^  s!Ti^l\)  ^''  -  '^ 


oder 


je  nachdem  die  Declinationsdifferenz  mit  den  wahren  oder  scheinbaren  Decli- 
nationen  berechnet  ist.  Ist  das  Mikrometer  nach  dem  scheinbaren  Parallel 
gerichtet,  so  wird  die  Verbesserung  des  A.  R.-Unterschiedes; 

A(..  _ «) » ^^^ß^lf£I^±s)  (,.  _  8). 

Das  folgende  Beispiel  bezieht  sich  auf  ein  Doppelkreuzstabmikrometer, 
welches  zum  Unterschiede  von  dem  einfachen  Kreuzstabmikrometer  aus  vier 
(Stahl-)  Lamellen  besteht,  die  je  ein  Paar  kreuzweise  und  dem  anderen  parallel 
angeordnet  sind.  Das  Mikrometer  erhält  dadurch  dasselbe  Aussehen,  wie  das 
in  Fig.  293  dargestellte  Square  bar-Mikrometer,  ist  aber  nicht  an  die  Voraus- 
setzung gebunden,  dass  die  Lamellen  ein  genaues  Quadrat  einschliessen.  Die 
Reduction  ist  dieselbe,  wie  flir  das  einfache  Mikrometer,  wird  aber  am  einfachsten 
zusammen  für  beide  Kreuze  ausgeführt. 
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Beobachtung  des  Kometen  Gale  1894  Mai  8  am  6-zölligen  Refractor 
der  Sternwarte  in  Karlsruhe.    Beobachter  Ristenpart. 

S  nördlich  von  •  8--7  B.  D.  +10°  1954 
(Mikrometer  nach  dem  wahren  Parallel  orientirt). 
Die    Momente    des    Verschwindens    und    Wiedererscheinens    an    den    vier 
Lamellen  waren  fUr  den  ersten  Durchgang: 


S 

Mittel 

• 

Mittel 

12*  SS- 

31*03    86*-5S 

3S*  33*-80 

• 

12*  39«» 

3^-63 

10-78 

39«    7*18 

SS 

Ö3-73      59-73 

38    56-73 

39 

24-92 

32-52 

39    28-72 

39 

5-26      12-37 

39      S-Sl 

39 

35-28 

42-56 

39    38-92 

39 

27-Sl      35-28 

39    31-54 

39 

58-31 

65-68 

40      1-99 

Mittel 

39      2-72 

Mittel 

39    34-20 

In  derselben  Weise  wurden  noch  drei  Durchgänge  beobachtet  und  hierauf 
die  Beobachtungen  nach  Drehung  des  Mikrometers  (mittelst  des  Positionskreises) 
um  90°  wiederholt 

Diese  acht  Durchgänge  ergaben  der  Reihe  nach 


Lage  I 


Durchgangueit  des  ^  des  • 

durch  den  Stnndenkreis  der  Mitte 


(«'-«) 


Lage  n 


12*39"    2*-72 

12*  39""  34*-20 

—0"  31*-4S 

41    12-64 

41    43-37 

80-73 

43     7-94 

43   38-06 

30-12 

45     705 

45   36.87 

29-32 

18     3   39-57 

18     4     2-78 

23-21 

5   35-24 

5   57-42 

22-18 

7    3700 

7    58-46 

21-46 

9   36-36 

9    56-73 

20-37 

Mittel    12  54   223 


— 0   26-109. 


Die   Zwischenzeiten   zwischen   den  Durchgängen   durch   die  Lamellen   der 
beiden  Kreuze  (L  u.  3.»  bezw.  2.  u.  4.  Lamelle)  sind: 

Lage  I  Lage  n 


(^  (nOnnich) 
35*01 

•  (sttdUch) 
81*-74 

S  (nOniUch) 
34*52 

•  (tOdUch) 
57*-28 

34-81 

33-27 

35-88 

55-82 

38-73 

32-28 

35-75 

57-06 

36-92 

\ 

33-40 

37-46 

56-01 

40-26 

32-20 

37-81 

57-32 

88-58 

88-97 

40-76 

55-78 

42-78 

82-29 

40-55 

57-68 

40-71 

33-55 

42-15 

56-07 

Mittel  38-469 

32-837 

38-048 

56-815 

log  1-58511 

1-51636 

1-58083 

1-75446 

log  ^  0-87506 

087506 

0-87506 

0-87506 

Ug-^  2-46017 

log 

c  2-89142 

log 

t'  2-45539 

logt  2-62952 

log  cos  V  9-99270 

log  cos 

8  9-99293 

log  COS 

8'  9-99270 

log  cos  l  9-99298 

hgffecsh'  2-45287 

log  T  COS 

8  2-38435 

log  x' cos 

S'  2-44809 

log  X  cos  h  2-62245 

%'eosV  283"-71 

tcos 

»  242"-30 

x'  cos 

8'     280"-60 

xcosl  419-23 

(8»  -  8) 

526"-01 

»«:u.i 

etati.na 

699"-83 

Die  Correction  für  Krümmung  des  Parallels  kann,  wie  ein  Ueberschlag  zeigt, 
übergangen  werden,  dagegen  müssen  die  gefundenen  Unterschiede  (a'  —  a)  und 
{V  —  l)  noch  für  Eigenbewegung  und  Refraction  verbessert  werden.    Die  eigene 
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Bewegung  des  Kometen  in  1'  Sternzeit  betrug  nach  der  Ephemeride  +  0"00586 
bezw.  -h  0"'1214.    Man  hat  daher 

2*4578 

9-9927 


log  cos  d' 

log  A  V 

log  225 

logx'secd' 

^^225 

log  t'  cos  V 

log  la' 


9-0842 
2-3522 
2-4651 

6-7320 

2-4505 
7-7679 


A(a'  —  «)  -  0^-157 


A(«'— «)—  i"-65. 


Bei  der  Berechnung  des  Einflusses  der  Strahlenbrechung  ist  der  erste  pag.  loi 
gegebene  Ausdruck  für  A(S'  —  S)  zu  benutzen^  weil  bei  der  Reduction  die  wahren 
Declinationen  benutzt  worden  sind: 


Uhrzeit 

Correction  der  Uhr 

Stemzeit  Karlsruhe 

St-Zt.  i.  m.  M. 

Diff. 

Red.  auf  mittl.  Zt 


12*  54«  22'-3 
-  1    20-5 


12 
3 


53 
5 


1-8 
6*4 


Stemzeit 
St.  W. 


12*53-    2' 
9     6    30 
3  46    32 


9 


47 
-1 


55-4 
36-3 


9 
V 


46    19-1. 

4-  10**  28' 
-h  10    18 


10 
25 


23 
38 


^-+-Äa+  35   56 


log  lang  «0 

9-263 

hg  cos  «0 

9-993 

log  lang  ^^sec\ 

9-270 

loi^ 

0-875 

leg  sinn 

9-923 

t0gsiH{N+%^) 

9-769 

hgectangn 

9-816 

log  cotang  {N -»r  *o) 

0-140 

log  cos  X 

9-692 

s 

60"  80' 

log* 

6-440 

log  («•  -  e) 

2-787 

cotang  n        ^^.« 

log  cotang^  {N -^  \)    0*280 

cotang^  n  ^^^ 

^  0094 

0-458 


G.  L. 


8-442 
log  x(»'  -  l)      9-227 

9-822 

Ä(a'  —  a)  — 0'-005 
A(e'— a)  -HO"- 11 


Nach  den  Zonenbeobachtungen  der  A.  G.  (Leipzig)  ist  die  Position  des  «: 

M.  A.  1875-0  9*  5«  53'-32         -h  10**  22'  54"-3 

Praec.  1 894*0— 1875'0  +1      1'56        _ 

M.  A.  1894*0  9  6    5488 

Red.  a.  scheinb.  Ort  +  0*89       

Seh.  Ort  •  9  6   55*77  -♦-  10 

<^  —  •  —  26109  -+ 

Corr.  f.  E.  B.  —    Ol 57 

Corr.  f.  Refr.  —    0005 


—  4  36-83 

10    18   17*47 

+  024 

18   17-7 

10  1292 

—  1-65 

-h  011 


folglich  Ort  des  Kometen 
1894  Mai  8  9^  46"'  19'  1  M.  Z.  Karlsruhe  9^  ^  29'  50 


10**28'29"1. 
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Aus  den  in  beiden  Lagen  erhaltenen  Declinationsunterschieden  erhält  man 
einen  Werth  für  den  Winkel,  den  —  im  Mittel  für  beide  Kreuze  —  die  Lamellen 
mit  einander  einschliessen.    Auf  dieselbe  Zeit  reducirt,  giebt 

Lage    I    615"-47 

Lage  n    610-37 

folglich         5"-10  «  2{V—  h)isin  V  oder  /  «  14'-3. 

Der  Winkel  beträgt  also  nach  dieser  Bestimmung  nicht  genau  90°.  sondern 
90**  ±  14'-3. 

Qoadratiaches  —  Square  bar  —  Mikrometer. 

Auch  das  von  Burkhardt^)  im  Anfang  dieses  Jahrhunderts  empfohlene 
»vollkommene  Viereck«  ist  in  neuerer  Zeit,  jedoch  in  einer  zweckmässigen 
Modification,    wieder  in    Aufnahme    gekommen.     Während  bei  Burkhardt  das 

Quadrat  dem  Gesichtsfeld  eingeschrieben  und 
die  eine  Diagonale  behufs  Ermittelung  ihrer 
Abweichung  von  dem  Declinationskreis  durch 
einen  dünnen  Messingstreifen  kenntlich  ge- 
macht ist,  hat  das  Mikrometer  in  neuerer 
Zeit  die  in  Fig.  293  dargestellte  Form  erhalten. 
Die  Verlängerungen  der  Seiten  dienen  sowohl 
ftlr  solche  Fälle,  wo  die  Declinationsdi£ferenz 
grösser  ist,  als  die  Diagonale,  als  auch  zur 
Bestimmung  des  Orientirungsfehlers,  wenn 
ein  Positionskreis  nicht  vorhanden  oder  das 
Femrohr  nicht  parallaktisch  montirt  ist. 

Es  werde   zunächst   angenommen,   dass 
Quadratisches  — 5^^«iar^^ar— Mikrometer. die  eine  Diagonale  mit  dem  centralen  Decli- 

(A.29S.)  nationskreis  zusammenfalle,    T  und  D  seien 

der  Stundenwinkel  und  die  Declination  des 
Mittelpunkts  des  Quadrats,  A|  die  Stemzeit  des  Antrittes  eines  Objects  an  die 
im  Sinne  der  Bewegung  voraufgehende,  0^  dieselbe  für  die  nachfolgende  Seite 
des  Quadrates,  g  die  Länge  der  Diagonale  —  dann  lauten,  wie  man  leicht 
findet,  die  beiden  Grundgleichungen: 


•  I r  /a         a  \        2 COS l sin (D ±1 '^)  - .  ra        A  X 


wo  das  obere  Zeichen  für  nördliche,  das  untere  für  südliche  Durchgänge  gilt 
Dieselben  Beziehungen  finden  auch  dann  statt,  wenn  der  Stern  ausserhalb  des 
Quadrats  die  Lamellen  passirt,  wofern  man  nach  der  Bezeichnung,  die 
S.  C.  Chandler  in  seiner  eingehenden  Monographie  über  dieses  Mikrometer*)  ein- 
geführt hat,  ftj  durchweg  auf  die  beiden  Lamellen,  die  sich  im  Positionswinkel 
90°  schneiden,  und  ft^  auf  diejenigen,  die  sich  in  270°  schneiden,  bezieht.  Bei 
Durchgängen  innerhalb  des  Quadrats  wird  dann  stets  ftj  >  0^,  ausserhalb 
0}  <  ^i  sein. 


1)  VON  iSACH,  Monatliche  Correspondenzi   i.  Band. 

*)  S.  C.  Chandler  jr.,    On   the  Square  bar  Micrometer  (Memoirs  of  the  American  Acä- 
demy  of  arts  and  sciences,  Vol.  XI}. 
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Nach  Abzug  der  obigen  Gleichungen  von  den  analogen  Ausdrücken,  welche 
die  Beobachtung  des  zweiten  Objectes  giebt,  erhält  man: 

»i'-f-»,'       dt  +  d^ 
* 2  2~ 


a' 


,  rfc  sm  — ^-=-s *^  cos  V  =c  sm  — ^^^ —  cos  0 

g        g  2  ^2 


wofür  man  auch  in  den  meisten  vorkommenden  Fällen,  bei  massigen  Declinationen, 
schreiben  kann 

*'-'  =  =^T=p|-T  'o'hW-K  -  »1')  T  (»1  -  »,)] 

Das    letzte    Glied    kann    leicht    mittelst   der   an    vielen    Orten   gegebenen 

Hülfstafeln  für — .   ,„     berechnet   werden:    falls   solche   nicht  vorhanden  sind, 

stn  1"  '  ' 

wird  es  besser  umgeformt  in 

-- ^  cos  \sin  \sin  !"[(»,'  —  »^O*  —  (*»  —  *i)']- 

Einfluss  der  eigenen  Bewegung. 
Zur  Reduction   der   Coordinaten   «'  und  S'  des   bewegten  Objectes  auf  das 

Mittel  der  2^iten  -^ — ^ — ^    dienen    hier    dieselben   Ausdrücke,    wie    für    das 
Kreuzstabmikrometer,  nur  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen: 

^  ^'  2  15r^x8'       oberes  ]«  .  ,        ^    nördlichel   Durch- 

wo  Aa'    in  Zeit-   und  A^'  in  Bogensecunden   die  Veränderungen  der  Rectascen* 
sion  und  Declination  in  einer  Secunde  Stemzeit  sind. 

Einfluss  der  Strahlenbrechung. 

Wenn  das  Mikrometer  nach  dem  wahren  Parallel  orientirt  ist,  die  eine  Dia- 
gonale also  mit  dem  centralen  DecUnationskreis  zusammenfällt,  so  leitet  man 
auf  die  oben  erörterte  Weise  sogleich  die  folgenden  Verbesserungen  ab: 

* ,  ,        .  _  "1% cotang n sin\  %cotangncosN  ^      g 

a^a  —  a;  -  —  i^sin{N^\)cos^\  ^0  -  «J  -+-  15^/^1  (^^  \)cos^\  ^      2  "^  2^ 

wenn  zur  Berechnung  der  Declinationsdifierenz  die  wahren,  und 

A(V-  8i=  X  ('''^'O'(f^+^o)_     'o^«g*^  \  (8._  8) 
a^o       •';-»^„«»(^_^8,xw8,       sin\N^\))^  ^ 

(   cotanj^n  sinN         \  ,.  ^       g. 

"^  *  \sm\N-^\)  ■*"  sm{N +\)e0s  i^)  ^      2  ^  l'' 

wenn  die  scheinbaren  Dedinationen  angewandt  worden  sind. 
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Um  den  Ausdruck  fllr  die  Strahlenbrechung  bei  Orientirung  des  Mikrometers 
nach  dem  scheinbarenParallel  zu  erhalten,  leiten  wir  zunächst  den  Einfluss 
ab,   den    ein  kleiner  Fehler  in  der  Orientirung  auf  die  Messungsresultate  ausübt. 

Sei  PO  in  nebenstehender  Fig.  294 
der  centrale  Declinationskreis;  der 
Winkel,  den  On  mit  OP  ein- 
schliesst,  sei  in  Bogenminuten  p 
und  so  klein,  dass  sein  Sinus  dem 
Bogen  und  sein  Cosinus  der  Ein- 
heit gleich  gesetzt  werden  kann; 
ein  Stera  trete  bei  a  ein  und  bei 
d  aus  —  dann  erhält  man  so- 
gleich, wenn  Oc^=^  d  gesetzt  wird. 


mithin  die  Zeit  des  Durchganges 
durch  die  Diagonale,  im  Mittel 
aus  Ein-  und  Austritt 


(A.  2M.) 


*,-+-» 


2 


und  die  Zeit  des  Durchganges  durch  den  Stundenkreis  PO 

d. 


»,  -h»,       psin  V  g       2p  sin  V 


2  Ibcosh  2  "^    Ibcos^ 

Geht  der  Stern  südlich  von  der  Mitte  durch,  so  ist  d  negativ  zu  nehmen 
und  an  Stelle  von  /,  —  /zu  setzen,  sodass  das  letzte  Glied  ungeändert  bleibt; 
damit  wird  die  Verbesserung,  welche  zu  dem  ohne  Rücksicht  auf  den  Orientir- 
ungsfehler  berechneten  AR. -Unterschied  zweier  Sterne  hinzugefügt  werden 
muss: 


Für  die  Declination  erhält  man 


oder 


( 


1 


5««  (45-*-/)       sin  {Ab 


t5~/)j 


M        ^9  "—  ^1 

15  cos  d  cos  2/  -^^-5 — *• 


±  f  ccsp  —  d 


sodass    der    Declinationsunterschied    bei    der    vorausgesetzten   Kleinheit   von  / 
keine  Aenderung  erleidet. 

Wird  nun  p  s=i  ^P  angenommen,  wo  A/'  die  im  Sinne  der  Positionswinkel- 
zählung gerechnete  Abweichung  des  scheinbaren  Parallels  vom  wahren  ist, 

.     X  cotang  n  cos  N 

''^sin\N'^li)cost' 

so  wird  die  Correction  der  A.R.-Differenz: 

X  cotang  n  cos  N 


\bsin\N^h^)cos^l^ 


{2(y-^)=F^=b|} 
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und  nach  Vereinigung  dieses  Ausdruckes  mit  der  oben  gefundenen  Verbesserung 
folgt  die  gesammte  Correction  für  Strahlenbrechung  in  Rectascension  bei  Orien- 
tirung  des  Mikrometers  nach  dem  scheinbaren  Parallel: 

A(a'  -  a)  =  IV'fVf^T!:^'^-^  (»'  -  a) 

Der  Ausdruck  für  die  Declination  bleibt  nach  dem  Obigen  ungeändert. 

Orientirung  des  Mikrometers. 

Das  Mikrometer  wird  bei  Vorhandensein  eines  Fositionskreises  in  derselben 
Weise  orientirt,  wie  es  bei  der  Lamelle  unter  45°  (pag.  98)  auseinander  gesetzt 
worden  ist.  Wenn  aber  kein  Mittel  zur  genauen  Einstellung  vorhanden  ist,  so 
muss  der  übrig  gebliebene  Orientirungsfehler  /  (siehe  Fig.  294)  ermittelt  und  in 
Rechnung  gezogen  werden.  Ein  bequemes  und  sicheres  Verfahren  hierfür  ist 
die  Beobachtung  eines  Sternes  ausser  an  den  zwei  aneinanderstossenden  Seiten 
des  Quadrats  an  den  Verlängerungen  der  beiden  anderen  Seiten.  Sind  Oq,  d|,  0^,  O3 
die  Zeiten,  zu  welchen  der  Stern  das  Mikrometer  nacheinander  bei/,  a,  ä,  g 
passirt,  so  hat  man,   wenn  hk  durch  die  Ecke  n  parallel  zu  fg  gezogen  wird, 

af  —  gd  zsz  nh  -^  kn  oder 
oder 


^  gsm 


15 cos  d  (bi  -h  »a  ^  *o_±L*s\ 


wo  das  obere  Zeichen  den  nördlichen,  das  untere  den  südlichen  Durchgängen 
angehört.  Mit  Hülfe  dieses  Werthes,  welcher  den  Orientirungsfehler  in  Bezug 
auf  die  scheinbare  Richtung  der  täglichen  Bewegung  darstellt,  werden  die 
Beobachtungen  nach  den  vorher  abgeleiteten  Ausdrücken  verbessert,  und  nach 
den  für  den  scheinbaren  Parallel  geltenden  Formeln  von  der  Strahlenbrechung 
befreit 

Die  Länge  der  Diagonale. 

Die  Länge  der  Diagonale  kann  auf  zweifache  Weise  bestimmt  werden,  ent- 
weder durch  Beobachtung  zweier  Sterne  von  genau  bekannter  Declinations- 
differenz,  von  denen  der  eine  nördlich,  der  andere  südlich  das  Netz  passirt, 
oder  —  unabhängig  von  dem  Fehler  der  Declinationen  —  durch  Beobachtung 
der  Antrittszeiten  eines  Sterns  an  den  vier  Lamellen.  Verbindet  man  mit  der 
oben  abgeleiteten  Gleichung 

_i_    2^    .    ,^       ^,^        ^  .  cos 2p 

*  cosp  ^  '         *'  cosp 
die  analoge  Gleichung 

^  «=  qp 7  -h  15  cos  d(»,  —  »0) 7- 1 

*  ^  cosjp  ^  ■         •'   cosf  ' 

so  erhält  man  im  Mittel 

^  =  15  cos  2  ^^-« c T 

*  2  cosf 

oder  bei  genügend  kleinen  Werthen  von  jp 

g  =  15cos^  y^ 2___! ij  . 

Es  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  bei  Bestimmung  von  g  nach  dem 
erstgenannten  Verfahren   die   wahre  Declinationsdifferenz   nach   den  mit  umge* 
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kehrten  Zeichen  genommenen  obigen  Refractionsausdrücken  in  scheinbare 
DifTcrenz  verwandelt  werden  muss;  dagegen  bedarf  es  noch  der  Ableitung  des 
Einflusses,  den  die  Strahlenbrechung  auf  die  Ermittelung  von  g  nach  dem  zweiten 
Verfahren  ausübt. 

Die  letzte  Gleichung  muss  mit  Rücksicht  auf  die  scheinbaren  Oerter  des 
Sternes  zur  Zeit  der  Beobachtung  offenbar  so  geschrieben  werden: 

mithin  beträgt  die  Verbesserung  wegen  Strahlenbrechung: 

Setzt  man  hierin 

P*-Pi=^  (',  -  'i)=  2  g  (I  =F  (8  -  n))secl 

/>•  -/o  =  ^  Ci  -  'o)=  2  ^  (f  ±  («  -  ^))"'« 
ein,  so  erhält  man  sogleich 

A^  =  —  ^  f  ^  -+-  ^  tang  8j 

(cotang^  n  \ 

sin\t/-^h)  "^  ^J 

Hierbei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  wahre  Declination  zur  Berechnung  von 
g  verwandt  wird;  benutzt  man  dagegen  die  scheinbare  Declination,  so  f^lt  das 
Glied  qtangh  weg  und  die  Verbesserung  wird 

^     /  cotang'^n  sinN        \ 

Es  ist  bisher  angenommen  worden,  dass  die  Form  des  Mikrometers  genau 
quadratisch  ist;  ob  diese  Bedingung  strenge  erfüllt  ist,  wird  einer  genaueren 
Untersuchung  bedürfen,  die  sich  auf  die  Bestimmung  der  Längen  der  Seiten  und 
der  Diagonalen,  entweder  vermittelst  directer  Ausmessung  oder  im  Allgemeinen 
leichter  durch  Stemdurchgänge  erstrecken  muss.  Uebrigens  werden  bei  sorg- 
fältiger Construction  merkliche  Fehler  kaum  vorkommen  und  überdies  wird  man 
den  Einfluss  kleiner  Abweichungen  dadurch  eliminiren,  dass  man  abwechselnd 
die  eine  und  die  andere  Diagonale  in  die  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
bringt. 

Vergleichen  wir  schliesslich  die  im  Vorigen  besprochenen  Mikrometer  mit  ein- 
ander, so  besteht  ein  bemerkenswerther  Unterschied  zwischen  dem  Kreismikrometer 
und  den  übrigen  Mikrometern  darin,  dass  bei  dem  ersteren  die  Resultate  stets 
auf  der  Combination  von  zwei  ungleichartigen  Momenten,  dem  Verschwinden 
an  dem  einen  und  dem  Wiedererscheinen  an  dem  anderen  Rand  beruhen, 
während  bei  den  übrigen  geradlinigen  Mikrometern  auch  die  gleichartigen 
Momente  für  sich,  entweder  die  Zeiten  des  Verschwindens  oder  die  des 
Wiedererscheinens  oder  beide  verwendet  werden  können.  Es  ist  dies  in- 
sofern von  Bedeutung,  als  die  Auffassung  besonders  des  einen  dieser 
Momente,  des  Wiedererscheinens  in  merklichem  Betrage  durch  das  Aussehen 
und  vor  allem  durch  die  Helligkeit  der  Objecte  beeinflusst  zu  werden  scheint 
und   daraus    bei   der  Verbindung    ungleich    heller  Objecte  systematische  Fehler 
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hervorgehen  können.  So  hat  Pihl^)  gefunden,  dass  für  ihn  ein  Stern  2;  Grösse 
und  ein  Stern  8*5  Grösse  gleichzeitig  hinter  der  Lamelle  verschwanden,  während 
der  Austritt  des  schwächeren  Sterns  um  etwa  0'-45  später  wahrgenommen  wurde, 
als  der  des  hellen.  Mag  dieser  von  einem  einzelnen  Beobachter  gefundene 
Unterschied  nun  auch  keine  allgemeine  Gültigkeit  beanspruchen  können  und 
mögen  manche  Beobachter  darin  zu  weit  gehen,  dass  sie  die  Momente  des 
Wiedererscheinens  ganz  von  der  Beobachtung  ausschliessen,  so  kann  es  doch  als 
sicher  angenommen  werden,  dass  Kreismikrometerbeobachtungen  leichter  system- 
atischen Fehlern  ausgesetzt  sind,  als  Beobachtungen  an  Mikrometern  mit 
geradlinigen  Contouren  und  dass  die  systematischen  Fehler  bei  den  letzteren 
ein  einfacheres  und  leichter  der  Untersuchung  zugängliches  Gesetz  befolgen, 
als  bei  dem  ersteren.  Uebrigens  wird  der  Einfiuss  eines  Fehlers  der  erwähnten 
Art  bei  dem  Ringmikrometer  wenigstens  theilweise  in  Declination  dadurch  com- 
pensirt,  dass  bei  dem  inneren  Kreise  die  Aufeinanderfolge  der  beiden  Momente  die 
entgegengesetzte  ist.  Ein  weiterer  Vortheil,  den  die  geradlinigen  Mikrometer  gegen- 
über dem  gewöhnlichen  Kreismikrometer  haben,  ist  die  geringere  Beschränkung 
in  der  Auswahl  der  Vergleichsteme,  indem  hier  alle  dem  zu  beobachtenden  Object 
in  Rectascension  genügend  nahe  stehenden  Sterne  benutzt  werden  können,  deren 
Declinationsdifferenz  den  Durchmesser  des  nutzbaren  Gesichtsfeldes  nicht  über- 
schreitet*). Endlich  kommt  auch  der  Umstand  in  Betracht,  dass  bei  dem  Ring- 
mikrometer durch  die  den  Ring  tragende  Glasplatte  ein  Lichtverlust,  und  falls 
die  Flächen  nicht  ganz  eben  sind,  eine  Verschlechterung  der  Bilder  eintritt, 
die  namentlich  bei  schwachen  Objecten  in  empfindlicher  Weise  sich  bemerkbar 
machen  kann.  Auf  der  anderen  Seite  bleibt  dem  Ringmikrometer  der  grosse 
Vorzug,  dass  es,  ausser  in  seiner  Stellung  zum  Objectiv,  einer  weiteren  Orien- 
tirung  nicht  bedarf  und  mit  derselben  Leichtigkeit  an  jedem  Instrument  zu 
benutzen  ist. 

Unter  den  übrigen  Mikrometern  dürfte,  wenn  das  Instrument  parallaktisch 
aufgestellt  und  mit  Positionskreis  versehen  ist,  der  Lamelle  unter  45  ^  am  zweck- 
massigsten  wohl  in  der  früher  erwähnten  Einrichtung,  der  erste  Platz  gebühren; 
neben  dem  Vorzuge  der  ungemein  einfachen  Berechnungsart  gewährt  sie  den 
Vortbeil,  dass  das  Gesichtsfeld  nur  zu  einem  sehr  geringen  Theil  beansprucht 
wird  und  schwächere  Objecte  leichter  gesehen  werden. 

Was  die  Orientirung  der  Mikrometer  in  Bezug  auf  die  Richtung  der  täg- 
lichen Bewegung  angeht,  so  mag  hier  bemerkt  werden,  dass  dieselbe  am  besten 
nach  dem  scheinbaren  Parallel  in  der  bereits  beschriebenen  Weise  und  an 
dem  Orte  des  zu  beobachtenden  Objectes,  am  zweckmässigsten  meist  durch  den 
Vergleichstem  selbst  ausgeführt  wird,  wenn  die  Fehler  der  Aufstellung  und  die 
Winkel  der  Achsen  (siehe  »Messungen  mit  dem  Fadenmikrometer c)  nicht  hin- 
reichend sicher  bekannt  sind.  Kennt  man  aber  diese  Grössen,  wie  es  bei  einem 
in  stetem  Gebrauch  befindlichen  und  fest  aufgestellten  Instrument  in  der  Regel 
der  Fall  sein  wird,  so  ist  es  einfacher,  die  Orientirung  nach  dem  wahren  Parallel 
vorzunehmen,  indem  man  einen  Aequatorstem  in  der  Nähe  des  Meridians  benutzt. 
Die  so  erhaltene  Parallelstellung  wird,  wenn  die  Instrumentalfehler  sehr  klein 
sind,  ohne  Weiteres  auch  fUr  alle  anderen  Lagen  des  Femrohrs  gelten,  im  anderen 
Falle  lassen  sich  nach  dem  später  gegebenen  Ausdruck  die  Abweichungen  leicht 


0  O.  A.  PiHL,   On  occulting  Micrometers  and  their  value  as  applied  to  exact  astronomi- 
cal  measurerorata.     Christiania  1893. 

*)  Vergl.  ttbrigens  pag.  91  Positionsmikroxneter. 


HO  Mikrometer  und  Mikrometermesiuogen. 

berechnen  und  entweder  von  vornherein  vor  der  jedesmaligen  Ortsbestimraung 
am  Positionskreis  wegschaffen  oder,  was  meist  vorzuziehen  sein  wird,  bei  der 
Reduction  in  Rechnung  ziehen. 

n.  Schraubenmikrometen 

Aeltere  Conatroctlonen. 

Es  scheint  gegenwärtig  als  sicher  angenommen  werden  zu  dürfen,    dass  die 
erste  Einführung  und  Benutzung  eines  mikrometrischen  und  spedell  auf  der  An- 
wendung der  Schraube  beruhenden  Apparates  dem  jugendlichen,  in  einem  Alter 
von   nur  24  Jahren   in   der  Schlacht   bei  Marston  Moor  (1644)   gefallenen  Wil- 
liam Gascoigne  zugeschrieben  werden  muss.    Gascoignb  brachte  in  der  Focal- 
ebene   seines  Femrohrs  zwei  parallele  Lamellen  an,   deren  einander  zugekehrte 
scharfe  Kanten   durch  Schrauben   einander  genähert  oder  von  einander  entfernt 
werden    konnten.    Wurde   das  zu  messende  Object,    z.  B.  eine  Planetenscheibe, 
von  den  beiden  Kanten  genau  berührt,  so  ergab  sich  aus  dem  linearen  Absland 
derselben    in  Verbindung   mit  der  Brennweite  des  Objectivs  unmittelbar  der  ge- 
suchte  scheinbare  Durchmesser.    Die   zwei  Schrauben   wurden   in  der  Folge  in 
sehr   sinnreicher  Weise    durch  eine  einzige  ersetzt,    indem  die  Spindel  mit  zwei 
Gewinden   versehen   wurde,    von   denen   das   eine   die   doppelte  Steighöhe  des 
anderen  hatte.     Drehte  man  die  Schraube,    so  bewegte  sich  die  eine  mit  einem 
Muttergewinde   verbundene  Schneide   gegen    die   andere   feststehende,   zugleich 
aber   verschob   sich    der   ganze   Apparat    mit   dem    feineren  Gewinde   in    einer 
zweiten,   am  Rohr  befestigten  Mutter.    Der  Bewegung  der  einen  Lamelle  gegen 
die   andere   entsprach    folglich   eine  Bewegung  beider  von  dem  halben  Betrage 
in  der  entgegengesetzten  Richtung,    so  dass  die  Mittellinie,   wenn  sie  von  vorn- 
herein  in   die  Achse    des  Fernrohrs  gestellt  war,    auch  darin  verblieb,    was  bei 
dem  damaligen  Zustand  der  Optik  von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung  war. 
Die  Schraube  diente  aber  Gascoigne  nicht  nur  zur  Verschiebung  der  Schneiden, 
sondern   wurde   zugleich  vermöge  der  wichtigen  Eigenschaft  der  Schraubenlinie, 
dass  die  Steigung  dem  Drehungswinkel   proportional  ist,    zur  Ausmessung  ihres 
Abstandes   benutzt.     Sie   war  zu  diesem  Zweck  mit  einer  in  100  gleiche  Theile 
getheilten  Scheibe  (Trommel)  versehen,  auf  welcher  mittelst  eines  Zeigers  (Index) 
der  Bruchtheil   einer  Umdrehung   abgelesen   werden  konnte.     Aus  der  leicht  zu 
ermittelnden  Höhe   eines  Schraubenganges   des  gröberen  Gewindes  folgte  dann 
nach   Multiplication   mit   dem   in  Umdrehungen   ausgedrückten  Drehungswinkel 
die  lineare  Entfernung  der  beiden  Kanten. 

Es  ist  befremdend  und  wohl  nur  durch  den  frühzeitigen  Tod  Gascoigne's 
erklärlich,  dass  die  sinnreiche  und  von  ihm  selbst  nicht  veröffentlichte  Ein- 
richtung seines  Mikrometers  mehrere  Jahrzehnte  den  Astronomen  besonders  des 
Auslandes  unbekannt  blieb  und  erst  nach  seinem  Tode  ans  Licht  gezogen  wurde, 
als  von  Frankreich  aus  eine  ähnliche  mikrometrische  Vorrichtung  bekannt  ge- 
geben wurde.  In  einem  Briefe  vom  28.  December  1666  (N.  St.)  theilte  Auzout 
der  Königlichen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  London  mit,  dass  er  einen 
Apparat  construirt  habe,  welcher  die  scheinbaren  Durchmesser  der  Planeten  mit 
einer  bis  dahin  unerreichten  Genauigkeit  zu  messen  erlaube,  und  dies  war  die 
Veranlassung,  dass  sich  innerhalb  der  Gesellschaft  Stimmen  für  die  Priorität  des 
GASCoiGNE'schen  Mikrometers  erhoben.  Der  Apparat,  den  Auzout  in  Verbindung 
mit  PiCABD  construirte,  ist  in  seiner  1667  zu  Paris  erschienenen  Abhandlung  »Traitd 
du  micromdtre«,  welche  in  den  »Mdmoires  de  TAcaddmie  Royale  des  Sciences 
Tome  VII,  Partie  Ic  wiedergegeben  ist,  ausftlhrlich  beschrieben.    Er  besteht  (s. 
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Fig.  395)  aus  einem  viereckigen  Raliinen,  auf  welchem  eine  Anzahl  von  parallelen 
F3den  (oder  Haaren)  aufgespannt  sind  und  gegen  den  sich  in  zwei  Nuthen  ein 
kleinerer,  ebenfalls  mit  Fäden  verseliener  Rahmen  durch  Drehung  einer  Schraube 
verschieben  I9sst  Die  ganzen  Umdrehungen  werden  an  einer  Theilung  auf  dem 
äusseren  Rahmen,  die  Bruchtheile  auf  einer  getheilten  Scheibe  abgelesen.  Wenn 
das  Gesichtsfeld  nicht  durch  das  au 5£u messende  Object  selbst  oder  durch  Mond- 


MikrameteT  tod  Atizoin:. 

(A.W5.) 

schein  genügend  erhellt  ist,  um  die  Fäden  deutlich  erkennen  2u  lassen,  so 
werden  über  den  Haaren  breitere  Melall-Lamellen  befestigt,  die  auch  auf  dunklem 
Himmelsgrund  gesehen  werden  können;  übrigens  kann  auch  durch  eine  kleine 
Oeffoung  im  Rohr  oder  durch  das  Objectiv  hindurch  Licht  in  das  Gesichtsfeld  ein- 
gelassen werden.  Das  AuzotiT'sche  Mikrometer  hatte  gegenüber  demjenigen  von 
Gascuicke  den  Vortheil,  dass  bei  der  grösseren  Anzahl  von  Fäden,  deren  Abstand 
leicht  mit  grosser  Schärfe  ermittelt  werden  konnte,  die  Schraube  stets  nur  inner- 
halb eines  kleinen  Intervalles  benutzt  zu  werden  brauchte  und  daher  sowohl 
ihren  Un Vollkommenheiten  ein  geringerer  Einfluss  eingeräumt,  als  auch  ihrer 
Abnutzung  mehr  vorgebeugt  war.  Dass  man  sich  dieser  Fehlerquellen  wohl  be- 
wusst  war,  beweist  der  Umstand,  dass  Picard  es  vorzog,  bei  jeder  einzelnen 
Messung  den  mikro- 
metrischen Apparat 
aus  dem  Femrohr  her- 
auszunehmen und  den 
Abstand  des  festen 
Fadens  von  dem  be- 
weglichen mittelst  Mi- 
kroskop und  Maass- 
sub  zu  messen,  die 
Schraube  aber  nur  als 

Min.1  rar  die  Fonbe-  MIta,»«,  ™  G.  K..c„. 

wegung    des    Fadens  „  „^j 

und   die    Einstellung 

auf  den  Stern  zu  benutzen.  Natürlich  wurde  dadurch,  wie  AuzouT  in  seiner 
Abhandlung,  welche  übrigens  eine  FQlle  von  treffenden  Bemerkungen  enthält, 
heivorhebt,  der  Gebrauch  des  Apparates  merklich  erschwert.  Als  drittes  Mikro- 
meter aus  jener  Zeit  mag  das  tn  Fig.  296  abgebildete  Mikrometer  von  Gottfried 
Kirch  erwähnt  werden,  welches  besonders  in  Deutschland  angewandt  wurde. 
Ein  messingner  Ring  war  an  den  beiden  Enden  eines  Durchmessers  durchbohrt 
und  mit  Muttergewinden  versehen,  in  denen  sich  Schrauben  von  gleicher  Gang- 
höhe bewegten.  Nachdem  der  Ring  in  der  Focalebene  des  Objectivs  um  das 
Femrohr  gelegt   worden   war,    wurden  die  Schrauben  so   weit  auseinander  ge- 
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schraubt,  bis  sie  das  Bild  genau  einschlössen.  Offenbar  steht  das  Mikrometer 
in  seiner  ganzen  Anlage  den  vorherer wähnten  und  namentlich  dem  Auzout- 
schen  nach. 

Endlich  mag  noch  zweier  älterer  Mikrometer  gedacht  werden,  welche,  ob- 
wohl nicht  zu  der  Gruppe  der  Schraubenmikrometer  gehörig,  wegen  ihres 
historischen  Interesses  am  passendsten  an  dieser  Stelle  eingeschaltet  werdeo. 
Das  eine  ist  das  Mikrometer,  dessen  sich  Christian  Huygbns  zur  Bestimmung 
der  scheinbaren  Planetendurchmesser  bediente.  Nach  der  in  seinem  iSfstema 
Satumiumf  gegebenen  Beschreibung  befestigte  Hitvcstis  in  der  Bildebene  des 
Femrohres  einen  Ring  von  genau  kreisrunder  Gestalt  und  schob  durch  eine 
passende  Oeffnung  im  Rohre  eine  keilförmige  Lamelle  soweit  darin  ein,  bis  sie 
das  gesuchte  Intervall  genau  deckte.  Indem  er  hierauf  mittelst  Zirkel  und 
Maassstab  die  Breite  der  Lamelle  an  der  Deckungsstelle  maass  und  mit  der 
linearen  Oeffnung  des  Ringes  verglich,  erhielt  er  aus  dem  aus  Stemdurchgäogen 
ermittelten  Winkeldurchmesser  des  letzteren  den  gesuchten  scheinbaren  Durch- 
messer des  Planeten. 

Das  andere  Mikrometer  rührt  von  Olaf  Römbr  her  und  diente  zu  Messungen 
auf  der  Mond-  und  Sonnenscheibe  und  zur  Bestimmung  der  Grösse  von  Finster- 
nissen'). Das  Femrohr  enthielt  zwei  Objective,  welche  in  der  Richtung  der 
gemeinschaftlichen  Achse  gegen  einander  und  gegen  die  Ocularröhre  verschoben 
werden  konnten;  im  Focus  des  Oculars  befand  sich  ein  grosses  quadratisches 
Netz,  welches  durch  Seidenfäden  in  13x12  kleinere  Quadrate  getheilt  war. 
Durch  Verschiebung  der  Objective  wurde  das  Bild  von  Sonne  oder  Mond  so 
lange  variirt,  bis  es  dem  in  das  grosse  Quadrat  eingeschriebenen  Kreise  gleich 
war  und  dte  Lage  irgend  eines  Punktes  mit  Hülfe  der  kleinen  Quadrate  be- 
stimmt. Dieselbe  Idee,  mittelst  eines  zweiten  eingeschalteten  Objectives  dem 
Bilde  stets  dieselbe  lineare  Grösse  zu  geben,  wurde  noch  in  diesem  Jahrhundert 
von  Brewster  zur  Construction  eines  ähnlichen  Mikrometers  benutzt  Aus 
leicht  begreiflichen  Gründen  ist  ein  Erfolg  damit  nicht  erreicht  worden. 

Einen    neuen  Impuls   erhielt   die  Technik   der   astronomischen  Instrumente 
durch    die    epochemachenden  Arbeiten  und  Entdeckungen  Wilhelm  Herschel's. 
Das    neue    und    unabsehbare    Gebiet    der 
doiJpelten  und  mehrfachen  Sterne,   welches 
er  der  Astronomie  aufschloss,  erforderte  zu 
seiner    Bearbeitung    vollkommenere    HUlfs- 
mittel,  als  sie  bis  dahin  den  Beobachtern 
zu   Gebote    gestanden    hatten.     Vor   allem 
bedurfte  es  eines  Apparates,   welcher  auch 
die  Richtung   der  Verbindungslinie    zweier 
Sterne  zu  messen  erlaubte,  und  in  Verbin- 
dung mit  der  Distanz  die  relative  Lage  der 
einen  Componente  einesDoppelsternes  gegen 
die    andere    vollständig    kennen    lehrte. 
Wilhelm  Herschel    construirie  zu   diesem 
Zweck  eine  Vorrichtung,  der  er  zur  Unterscheidung  von  Atm  paralUl-wire  tmcrometer 
den  Namen  eross-hair  mierometer  gab.     Dieselbe  ist  in  Fig.  297  abgebildet  und 
besteht  in  ihren  wesentlichsten  Theilen  aus  einer  ringförmigen  gezahnten  Scheibe, 

')  Siehe :  Fbtxi  HoaKUOwn  Openm  mathemattco-ptijEiconini  lomot  ttitini  Caput  ande- 
dmani:   De  tubo  cancellalo  Roemeri- 
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welche  in  den  verbreiterten  Rand  einer  cylindrischen  Röhre  eingelassen  ist  und 
mittelst  eines  Triebes  um  dieselbe  gedreht  werden  kann.  Scheibe  und  Träger 
sind  mit  je  einem  centralen  F&den  versehen,  und  eine  auf  der  Achse  des  Triebes 
befindliche  getheilte  Scheibe  erlaubt  den  jedesmaligen  Winkel,  welchen  die 
beiden  Fäden  miteinander  einschliessen,  zu  messen.  Wurde  hierdurch  einem 
dringenden  Bedürfniss  abgeholfen,  so  konnte  andererseits  das  Schraubenmikro- 
meter in  seiner  bisherigen  Form  den  Anforderungen  der  neuen  Zeit  nicht  mehr 
genügen.  (Fig.  298  stellt  ein  von  Lalande  in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts benutztes  Mikrometer  dar.)    Die  Absehenslinien,  Haare  und  Seidenfäden, 


Mikrometer  nach  Lalandk. 
(A  396.) 

deren  Auzout  und  Picard  sich  bedient  hatten,  die  feinen  Silberdrähte  nach  Malva-^ 
su's  oder  die  Glasiäden  nach  La  Hire's  Vorschlag,  auch  die  von  Hkrschel  selbst 
benutzten  Fäden  aus  dem  Cocon  der  Seidenraupe  waren  wegen  ihrer  relativen 
Dicke  nicht  geeignet,  um  feine  Stemscheibchen  zu  biseciren;  die  Sichtbarmachung 
derselben  bei  Nacht  durch  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  verhinderte  die 
Beobachtung  schwächerer  Sterne  und  gab  zugleich  zu  Fehlem  Anlass,  die  von 
W.  Herschsl  schon  bemerkt,  in  ihrem  eigentlichen  Wesen  aber  erst  geraume 
Zeit  später  erkannt  worden  sind;  vollends  war  es  noch  nicht  gelungen,  der 
Schraube  als  dem  wichtigsten  Theile  des  ganzen  Apparates  diejenige  Regel- 
mässigkeit der  Windungen  zu  geben,  welche  die  unerlässliche  Bedingung  genauer 
Messungen  ist.  Auch  Herschel  gelang  es  nicht,  diese  Schwierigkeiten  zu  über- 
winden, vielmehr  sah  er  sich  veranlasst,  das  Schraubenmikrometer  ganz  auf- 
zugeben und  —  in  nicht  gerade  glücklicher  Weise  —  durch  das  Lampenmikro- 
meter zu  ersetzen. 

Das  Lampenmikrometer  Herschel's  bestand  aus  einer  vertikalen  Saale,  an  welcher 
eine  halbkreisförmige  Scheibe  auf-  und  niederbewegt  werden  konnte.  Die  Scheibe  trug  einen 
Arm,  welcher  um  einen  in  der  Mitte  befindlichen  Zapfen  drehbar  war  und  sich  durch  Schlüssel 
and  Schnurlauf  in  alle  Lagen  zwischen  der  aufrechten  und  der  niedrigsten  Stellung  bringen 
Hess;  auf  dem  Arm  selbst  war  mittelst  eines  zweiten  Schlüssels  ein  Schlitten  Yerschiebbar.  Im 
Centnun  der  Scheibe  und  auf  dem  Schlitten  waren  zwei  kleine  Lampen  in  Gehäusen  an- 
gebracht, welche  mittelst  Durchbohrungen  in  der  vorderen  Platte  einem  entfernt  stehenden 
Beobachter  den  Anblick    von  zwei    leuchtenden    Punkten    gewährten.     Während  nun  der  Beob- 
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achter  mit  dem  einen  (rechten)  Auge  das  natürliche  Stempaar  im  Gesichtsfeld  seines  SewTott- 
sehen  Reflectors  sali,  brachte  er  mittelst  der  Schlüssel  die  beiden  künstlichen  Sterne  des 
in  einer  Entfernung  von  10  Fuss  aufgestellten  Apparates  in  eine  solche  relative  Entfernung 
und  Richtung,  dass  die  mit  dem  anderen  (linken)  Auge  empfangenen  Eindrücke  sich  mit  den 
Bildern  der  natürlichen  Sterne  deckten.  Durch  Ausmessung  der  linearen  Entfernung  der  beiden 
leuchtenden  Punkte  von  einander  und  von  dem  Auge  folgte  dann  unter  Berücksichtigung  der 
Vcrgrösserung  des  Femrohrs  die  scheinbare  Distanz  der  Componenten  des  natürlichen  Doppel- 
Sterns.  Während  Herschsl's  Apparat  nur  auf  Distanzmessungen  eingerichtet  war,  Hess  Schröter 
(vergl.  J.  H.  Schröter,  Beiträge  zu  den  neuesten  astronomischen  Entdeckungen,  herausgegeben 
von  J.  E.  BoDE,  Berlin  1788)  ein  ähnliches  Mikrometer  anfertigen,  welches  auch  die  Richtung 
der  Verbindungslinie  der  beiden  Componenten  auf  dem  Umfang  der  halbkreisförmigen  Scheibe 
in  Graden  und  Minuten  abtulesen  gestattete. 

Die  neueren  Faden-  und  Posittonsmikrometer. 

Indem  wir  mit  Uebergehung  einiger  weniger  wichtigen  Apparate  zu  den 
neueren  Mikrometern  uns  wenden,  fassen  wir  hier  alle  diejenigen  zusammen, 
welche  seit  der  Zeit  Fraunhofer's  bis  auf  die  Gegenwart  construirt  worden  sind. 
Zu  jener  Zeit  und  vornehmlich  durch  die  Meisterhand  dieses  genialen  Künstlers 
erhielt  das  Fadenmikrometer  fast  mit  einem  Schlage  den  Charakter  eines  Mess- 
apparates ersten  Ranges,  und  die  damit  angestellten  Beobachtungen  erlangten 
einen  Grad  von  Genauigkeit,  der  auch  heute  nicht  wesentlich  übertroffen  ist. 
Es  ist  nicht  zu  viel  behauptet,  wenn  man  sagt,  dass  die  neueren  mikrometrischen 
Einrichtungen  die  der  HERSCHEÜanischen  Zeit  gewiss  um  ebensoviel  übertreffen, 
als  letztere  die  primitiven  Mikrometer  des  17.  Jahrhunderts.  Hierzu  kommt, 
dass  seit  dem  Beginne  des  neuen  Jahrhunderts  auch  die  Fernröhre  selbst  und 
insbesondere  die  Refractoren  durch  die  parallaktische  Aufstellung  und  ihre  Aus- 
rüstung mit  Uhrwerken,  welche  sie  dem  Lauf  der  Gestirne  folgen  macht,  eine 
Ueberlegenheit  vor  den  schwerfälligen  Reflectoren  W.  Herschel's  erhielten,  die  vor 
Allem  den  mikrometrischen  Messungen  zu  Gute  kommen  musste. 

Das  moderne  Fadenmikrometer  ist  im  Princip  nichts  anderes,  als  eine  sinnreiche 
Verbindung  des  paraHel-wire  micrometer  mit  dem  cross-wire  micrameter,  ein  jedes 
in  seiner  Weise  höchst  vervollkommnet.  Man  pflegt  es  aus  diesem  Grunde  auch  als 
Positionsmikrometer  zu  bezeichnen,  zum  Unterschied  von  dem  Fadenmikrometer 
im  engeren  Sinne,  welches  keine  Drehung  um  die  Femrohrachse  gestattet  und 
wesentlich  bei  der  Beobachtung  der  Antrittszeiten  der  Gestirne  an  die  Fäden 
und  zur  Messung  kleiner  rechtwinkliger  Coordinatenunterschiede  (bei  dem 
Meridianinstrument,  dem  Aequatoreal  u.  a.  und  für  letztere  auch  bei  den  Ablese- 
mikroskopen) in  Anwendung  kommt.  Wir  betrachten  zuerst  den  Theil  des 
Mikrometers,  welcher  für  die  Messungen  mittelst  der  Schraube  dient  und  schicken 
dafür  folgende  Bemerkungen  voraus.  Der  Vortheil,  den  die  Anwendung  der 
Schraube  bei  mikrometrischen  Messungen  bietet,  besteht  darin,  dass  man  durch 
sie  kleine  lineare  Bewegungen  durch  grosse  Drehungsbewegungen  hervorbringen 
und  messen  kann.  Soll  dieser  Vortheil  ein  wirklich  reeller,  und  nicht  bloss 
scheinbarer  sein,  so  muss  zwischen  beiden  Bewegungen  eine  vollkommene 
Proportionalität  herrschen,  und  dies  wird  nur  dann  der  Fall  sein,  wenn  einer- 
seits die  Schraube  mathematisch  genau  hergestellt  ist,  und  wenn  zweitens  der 
bewegliche  Schlitten  ausschliesslich  durch  die  Drehung  der  Schraube  bewegt 
wird  oder,  was  auf  dasselbe  hinauskommt,  wenn  die  Schraube  bei  der  Drehung 
keine  Verschiebung  in  der  Richtung  ihrer  Achse  erleidet.  Im  Allgemeinen  werden 
beide  Bedingungen  in  aller  Strenge  nicht  erfüllt  sein;  es  werden  Fehler  übrig 
sein,    welche   theils  periodischer  Natur  sind,  insofern  sie  innerhalb  je  einer  Um- 


Mikrometer  und  Mikrometermessungeii.  115 

drehung  in  gleicher  Weise  verlaufen  und  nach  einer  vollständigen  Umdrehung  in 
demselben  Sinne  und  Betrage  wiederkehren,  theils  einen  fortschreitenden  Charakter 
tragen,  indem  die  einer  ganzen  Anzahl  von  Umdrehungen  entsprechende  lineare 
Fortrückung  des  Schlittens  an  verschiedenen  Stellen  der  Schraube  ungleich  ist.  Die 
ersteren  Fehler  haben  ihren  Grund  in  der  ungenauen  Form  der  Schraubenlinie, 
welche  abgewickelt  nicht  eine  gerade  Linie,  sondern  mehr  oder  weniger  gekrümmt 
oder  gewellt  ist,  und  —  zuweilen  in  beträchtlichem  Maasse  —  in  einer  fehlerhaften 
Lagerung  der  Schraube;  die  fortschreitenden  Fehler  entspringen  aus  einer  un- 
gleichen Höhe  der  Schraubengänge  an  verschiedenen  Stellen  der  Spindel.  Es 
ist  nun  leicht  ersichtlich  und  wird  später  nachgewiesen  werden,  dass  der  Einfluss 
der  periodischen  Fehler  zum  grösseren  oder  geringeren  Betrage  aufgehoben  wird, 
wenn  die  Messungen  an  verschiedenen  gleichmässig  über  den  Umkreis  eines 
Schraubenganges  vertheilten  Stellen  der  Schraube  angestellt  werden.  Um  dies 
ausführen  zu  können,  muss  das  Mikrometer  in  der  Weise  eingerichtet  sein,  dass 
die  Stellung  des  durch  die  Schraube  bewegten  Schlittens  oder  Fadens  zum  festen 
Rahmen  unabhängig  von  der  Schraube  und  um  beliebige  Beträge  innerhalb 
einer  oder  einiger  weniger  Umdrehungen  geändert  werden  kann;  das  Maass 
dieser  Aenderungen  wird  durch  die  Ablesungen  der  Trommel  gegeben,  welche 
den  Coincidenzstellungen  des  beweglichen  und  des  festen  Fadens  zukommen.  Wir 
können  in  Berücksichtigung  dieser  Einrichtung  folgende  sieben  Typen  unter- 
scheiden: 

1)  Innerhalb  eines  im  Mikrometergehäuse  befestigten  Rahmens  ist  mittelst 
einer  fein  geschnittenen  Schraube  ein  Schlitten  geradlinig  verschiebbar.  Die 
Grösse  der  Bewegung  wird,  was  die  Bruchtheile  einer  Schraubenganghöhe  an- 
geht, auf  der  auf  der  Schraube  aufsitzenden  und  in  (meist  100)  gleiche  Theile 
getheilten  Trommel  an  einem  festen  Index  gemessen;  zur  Zählung  der  ganzen 
Umdrehungen  dient  eine  am  Gehäuse  angebrachte  Scale  oder  eine  mit  der 
ersteren  Trommel  durch  Zahnräder  in  Verbindung  stehende  Zähltrommel. 
(A.  Clark  and  Sons). 

2)  Das  Mikrometer  ist  dem  vorigen  gleich,  besitzt  aber  noch  eine  zweite 
Schraube,  mittelst  welcher  der  ganze  Mikrometerkasten  in  der  Richtung  der 
Messschraube  auf  einer  Grundplatte  verschoben  werden  kann. 

3)  Der  feste  Rahmen  ist  durch  einen  zweiten  Schlitten  ersetzt,  welcher  unab- 
hängig von  dem  ersten  Schlitten  durch  eine  gleich  feine  und  mit  getheilter  Trommel 
versehene  Schraube  bewegt  werden  kann.    (Troughton;  Pistor  und  Martins). 

4)  Die  Einrichtung  ist  im  wesentlichen  dieselbe,  wie  die  vorhergehende; 
die  zweite  Schraube  trägt  aber  keine  Trommel  und  kann  daher  nicht  zur  Messung 
verwendet  werden;  sie  wird  zur  Aenderung  der  Coincidenzstellung  benutzt. 
(Fraunhofer). 

5)  Ausser  den  beiden  Schrauben  in  3)  ist  eine  dritte  Schraube  zur  Ver 
Schiebung  des  ganzen  Mikrometers  in  derselben  Richtung  vorhanden.  (C.  Bamberg). 

6)  Das  Mikrometer  hat,  wie  der  1.  Typus,  einen  festen  Rahmen  und  einen 
beweglichen  Schlitten;  der  letztere  kann,  indem  die  Stützfläche  oder  das  Wider- 
lager der  Messschraube  mittelst  einer  besonderen  Schraube  verschiebbar  ist, 
innerhalb  gewisser  Grenzen  gegen  den  festen  Rahmen  verstellt  werden.  Die 
Widerlagschraube  hat  dieselbe  Ganghöhe  wie  die  Mikrometerschraube,  und  ihr 
Kopf  ist  in  eine  Anzahl  (10)  gleicher  Theile  getheilt.     (A.  Repsold  und  Söhne). 

7)  Die  Einrichtung  unterscheidet  sich  von  der  vorhergehenden  durch  die 
Verschiebbarkeit  des  ganzen  Gehäuses  mittelst  einer  dritten  Schraube.  (A.  Rep- 
sold und  Söhne). 
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Bei  allen  diesen  verschiedenen  T3rpen  tragen  der  feste  Rahmen  und  der 
bewegliche  Schlitten,  bezw.  beide  Schlitten  einen  oder  auch  mehrere  feine 
Spinnenfäden,  welche  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  stehen,  und  ausserdem 
der  erstere  oder  der  ihn  ersetzende  Schlitten  einen  oder  mehrere  Querfäden. 
Die  mittleren  Fäden  eines  jeden  Systems  sind  in  der  Regel  so  angeordnet,  dass 
sie  sehr  nahe  durch  die  Rohrachse  gehen  oder  bei  einer  gewissen  Stellung  des 
Schlittens  oder  des  ganzen  Gehäuses  in  sie  gelangen. 

Die  F8den,  mit  denen  seit  Anfiemg  des  Jahrhunderts  und  nach  einem  zuerst  von  Fontana 
(1775)  gemachten  Vorschlag  die  Mikrometer  versehen  werden,  sind  die  Fäden  unserer  gewöhn- 
lichen Kreuzspinne  und  werden  dem  Cocon  entnommen,  mit  welchen  sie  ihre  Eier  umspinnt.    Sie 
haben    vor  allen  anderen  Fllden  den  grossen  Vorzug,    dass  sie  innerhalb  desselben  Cocons  von 
genau  gleicher  Dicke  sind,  dagegen  von  Cocon  zu  Cocon  innerhalb  so  weiter  Grenzen  variiren, 
als  es   für  den  jeweiligen  Zweck  erwünscht  sein  kann.     O.  Struve  benutzte  in  dem   15  zölligen 
Refractor    der  Pulkowaer  Sternwarte  Fäden    von    nur  5*8  fi  Dicke,    welche    aber    im  Laufe  der 
Zeit    durch    Ansetzen    von    leinen   Staubtheilchen    bis    auf  das    doppelte   anwuchs;   die  Faden 
im  Mikrometer   des   18  zölligen  Strassburger  Refractors  haben  eine  Dicke  von  rund  10  (ju     Sehr 
feine  Fäden  erhält  man  aus  dem  Spinnengewebe  selbst  oder  wenn  man  das  vom  Spinnen  mflde 
Insect  längs  eines  Stäbchens  laufen  lässt  und  es  durch  kleine  Erschütterungen  nöthigt,   sich  an 
einem  Faden    herabzulassen.     Diese  Fäden    sind    aber    nicht  cylinderfbrmig,  sondern  eben  oder 
auch  gedreht  und  überhaupt  unregelmässig,  und  stehen  daher  für  den  Gebrauch  der  Astronomen 
den  Coconfäden  nach.     Der  praktische  Astronom  thut  daher  gut,  um  fUr  alle  Fälle  versorgt  zu 
sein,    eine  Anzahl    derartiger  Cocons,    welche    man   in  hölzernen  Schuppen,  unter  Eisendächem 
u.  s.  w.  findet,    sorgfältig  aufzubewahren,    nachdem  die  Eier  durch  sanftes  Klopfen  daraus  ent- 
fernt worden  sind.     Die  Spinnenf^den  sind  stark  hygroskopisch,    ein  Umstand,   welcher  für  ihre 
Anwendung  nicht  hinderlich  wird,    wenn  man  beim  Aufspannen  auf  den  Rahmen  darauf  Rück 
sieht    nimmt.     Es    möge  hier  kurz  das  Verfahren  angegeben  werden,    unter  der  Voraussetzung, 
dass  auf  den  einander  gegenüberstehenden  Rändern  des  Rahmens  oder  Schlittens  bereits  Striche 
vorgezogen    sind,    welche    die  Lage   der  Fäden  bestimmen  und  zugleich  als  Rillen  dienen,    um 
sie    aufzunehmen.     Man    befestigt    den  Rahmen    auf   einem    passenden  Holz-  oder  Drahtgestell 
derart,    dass   die  Ränder    frei    vorstehen.     Hierauf  zupft  man  aus  dem  Cocon  einen  Faden  von 
geeigneter  Länge    und    befestigt,    nachdem    man    sich    durch  eine  Lupe  überzeugt  hat,    dass  er 
keine  Verdickungen  oder  Knoten  hat,  an  dem  einen  freien  Ende  (mittelst  Wachs)  ein  kleines  Blei- 
stückchen,   und    ein    ebensolches    an    dem    zweiten  Ende,    worauf  man   den  Faden  vom  Cocon 
abtrennt.     Indem    man    ihn    nunmehr    an  dem   einen  BleistUckchen  hält,    lässt  man  das  andere 
langsam  herunter,  bis  es  frei  hängt,  taucht  den  Faden  in  seiner  ganzen  Länge  in  ein  mit  Wasser 
gefülltes  Gefäss    und    legt    ihn    darauf  behutsam   an  der  betrefienden  Stelle  über  den  Rahmen, 
wobei    man,    wenn    nöthig,    mit  einer  Nadel   nachhilft,    damit  er  genau  in  die  Rillen  zu  liegen 
kommt.     In  diesem  Zustand  hoher  Spannung  wird  der  Faden  durch  Schellack,  den  man  mittelst 
eines  zugespitzten  Hölzchens  aufträgt,  befestigt;   nachdem  der  Schellack  vollständig  getrocknet 
ist,  werden  die  Enden  abgeschnitten.     Ist  die  Operation  gut  ausgeführt,  so  darf  man  sicher  sein, 
dass    der  Faden    auch    bei  dem  höchsten  Feuchtigkeitsgrade  der  Luft  straff  bleibt.     Das  mehr- 
fach   angewandte    Verfahren,    den  Faden    an    den  Schenkeln    eines  Zirkels    zu    befestigen    und 
mittelst  derselben  zu  spannen,  muss  durchaus  verworfen  werden.     Damit  die  beweglichen  Fäden 
frei  an  den  festen  Fäden  vorübergehen,  mtissen  die  Ebenen,  in  denen  die  beiden  Systeme  liegen, 
einen    gewissen  Abstand    von    einander   haben,    welcher   jedoch    auf   ein  Minimum   beschränkt 
werden  muss,   damit  keine  merkliche  Focaldifferenz  entsteht     Diese  Regulirung  geschieht  meist 
mittelst    einer  Correctionsschraube,    welche    den   beweglichen  Schlitten  höher  oder  niedriger  zu 
stellen    erlaubt;   ist    derselbe  einmal  in  die  richtige  Lage  gebracht,    so  wird  man  selten  Veran- 
lassung   haben,    etwas    daran    zu    ändern.     Dagegen    kann    es  bei  dem  sehr  geringen  Abstand 
beider  Fadenebenen    (von    nur    einigen  Hunderttheilen    eines  Millimeter)  vorkommen,    dass  der 
ungestörte  Vorübergang  der  Fäden  durch  feine  Staubkömeben,   die  an  dem  einen  oder  anderen 
Fadto    haften,    verhindert  wird.     Solche  Verunreinigungen  können  leicht  durch  Blasen  mit  dem 
Mund  oder  mittelst  eines  Gummiballons,  oder  falls  dieses  nicht  ausreicht,  durch  sanftes  Herab- 
fahreh  an  dem  Faden  mit  einer  ganz  weichen  Flaumfeder  beseitigt  werden.     Natürlich  ist  hier- 
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b«i  grosse  Umsicht  erfotdcrljch,  doch  ist  bei  der  b«deuteDdeii  Eluticitfit  der  I^Hden  die  Gehhr 
<ki  Znstfirens  Dicht  so  gros»,  aJ«  vom  nach  ihrei  PeiDheit  annehmen  inOchle'}. 

Vergleicht  man  die  verschiedenen  Typen  mit  einander,  so  sieht  man, 
dass  eine  Eliinination  der  periodischen  Fehler  auf  die  oben  angegebene  Weise 
bei  dem  I.  und  2.  Typus  nicht  hcTbeigefUhrt  werden  kann,  weil  bei  derselben 
Lage  des  beweglichen  Fadensystems  tum  festen  auch  die  Schraube  dieselbe 
Lage  im  Muttergewinde  hat;  dagegen  können  bei  der  3-,  4.  und  S.  Constructions- 
art  die  beiden  Fadensysteme  mittelst  der  zweiten  Schraube  und  unabhängig  von 
der  Messschraube  in  eine  beliebige  Lage  gebracht  werden,  und  dasselbe  wird 
bei  dem  6.  und  7.  Typus,  zwar  innerhalb  engerer,  aber  für  den  Zweck  voll- 
ständig ausreichender  Grenzen  durch  die  Widerlagschraube  erreicht.  Eine  für 
genaue  Messungen  ungemein  voitheÜhafte  und  bequeme  Einrichtung  ist  die  seit 
einigen  Jahrzehnten  eingeführte  Schraube,  welche  das  ganze  System  auf  einer 
Grundplatte  in  der  Richtung  der  Messscbraube  verschiebt  (Typus  2,  5  und  7.) 
Sie  dient  zur  Pointirung  des  einen  der  beiden  zu  vergleichenden  Objecte  und 
ersetzt  dadurch  die  meist  nur  ruckweise  und  grob  wirkenden  Schlüssel  ftlr  die 
Feinbewegung  des  Fernrohres.  Uebrigens  kann  man  bei  dem  3.  und  4.  Typus 
die  zweite  Schraube  für  denselben  Zweck  benutzen,  wenn  man  sie  anders  nicht 
ZUT  Elimination  der  periodischen  Fehler  der  Messschraube  gebraucht;  sind  die 
letzteren,  wie  bei  fast  allen  gut  gearbeiteten  Mikrometern  der  Neuzeit,  klein,  so 
kann  man  beide  Zwecke  gleichzeitig  erreichen,  indem  man  nach  Einstellung  der 
zweiten  Schraube  auf  den  bestimmten  Bruchiheil  der  Umdrehung  das  eine  Object 

mittelst  der  Feinbewegung  angenähert  zur  Bisection  mit  dem  Faden  bringt  und 

hierauf  die  Einstellung  mittelst  der  Schraube  wiederholt. 

Auch    in    der  Lagerung  der  beweglichen  Schlitten  und  der  Verbindung  der 

Schrauben    mit   denselben   gehen   die  Constructionen   auseinander.     Bei   der  in 
Fig.  299  dargestell- 
ten Form,   welche 
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schen  Mikrometer 

angehört,      bildet 

das  Gehäuse    das 
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die  Enden  der  Mi- 

kro  metersch  rau  b  en 

befestigt  sind.    Auf 

das  andere   Ende 

jeder  Schraube  ist 

ein  innen  mit  ei  Dem  .,„  _ 

,,  .     ,  Milciometer  von  Tr< 

Multergewmde  ver- 

sehener  Kopf  auf- 


')  Siehe  auch  den  Artikel   'Uebei  Fadennetie  und  deren   Herstellung«.      Von  Dr.   Huoo 
ScufiDKR,  Crntnl-Zeitung;  Air  Optik  und  Mechanik  XVIII.  Jahrgang. 

')  Peakson,  Plates  belonging  to  the  second  volume  of  an  introduction  to  piaclical  aslronomy. 
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Lagerung  der  Schraube  nach 
Fraunhofsr. 

(A.800.) 


geschraubt,  welcher  mit  einem .  cylinderfönnigen  Ansatz  durch  die  Querseite  des 
Gehäuses  geht.  Neben  jeder  Schraube  ist  ein  frei  durch  den  Schlitten  hindurch- 
gehender Stift  angebracht,  auf  welchen  zwischen  Gehäuse  und  Schlitten  eine 
Spiralfeder  (c,  d)  aufgesteckt  ist.  Sobald  nun  der  Kopf  soweit  geschraubt  ist, 
dass  er  sich  gegen  das  Gehäuse  anlegt,  so  hat  jede  weitere  Drehung  eine  Be- 
wegung des  Schlittens  in  der  Richtung  nach  dem  Kopf  zur  Folge  und  die  Feder 
wird  zusammengepresst;  umgekehrt  ertheilt  die  Rückwärtsdrehung  vermöge  der 

elastischen    Ausdehnung    der    letzteren    dem 
Schlitten  die  entgegengesetzte  Bewegung. 

Bei  der  FRAUKHOFER'schen  Construction 
(Fig.  300)  ist  die  Schraube  mit  dem  Schlitten 
(jss)y  das  Muttergewinde  {m)  dagegen  mit  dem 
Gehäuse  verbunden.  Die  Schraube  ist  an  ihrem 
Ende  kugelförmig  abgerundet  und  drückt  damit 
bei  der  Rechtsdrehung  gegen  eine  sehr  genau 
gearbeitete  ebene  Fläche  aus  Stein  (i'),  wobei 
f  d  sie  den  Schlitten  in  der  Richtung  von  m  nach 

s^  bewegt.  Damit  derselbe  auch  bei  der  Links- 
oder Rückwärtsdrehung  mitgenommen  wird, 
trägt  die  Schraube  an  ihrem  vorderen  Ende 
eine  ringförmige  Erhöhung  r,  mit  welcher  sie 
sich  gegen  den  Steg  //  anlegt.  Der  Abstand 
des  Steges  von  dem  Schlitten  ist  durch  zwei 
Schrauben  regulirbar.  Es  mag  noch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  bei  dieser 
Construction  Spiralfedern  nicht  zur  Anwendung  kommen. 

Fig.  301  zeigt  eine  von  C.  Bamberg  bei  den  Mikroskopmikrometem  ange- 
wandte Form.    Die  den  Schlitten  {ss)   bewegende  Mikrometerschraube  hat  ihr 

Muttergewinde  in 
diesem  selbst,  wäh- 
rend sie  sich  mit 
einem  vorspringen- 
den cylindrischen 
oder  sphärischen  An- 
satz {ä)  gegen  das 
Mikrometergehäuse 
oder  ein  an  diesem 
befestigtes  Lager  an- 
legt. Symmetrisch 
zu  der  Schraube  sind 
auf  zwei  im  Gehäuse 
befestigten  und  durch  den  Schlitten  hindurchgehenden  Stiften  Spiralfedern  an- 
geordnet, die  sich  gegen  die  Innenfläche  des  Schlittens  stützen  und,  wie  oben, 
bei  der  Rechtsdrehung  der  Schraube  zusammengedrückt  werden,  bei  der  Links- 
drehung die  Bewegung  des  Schlittens  in  dem  entgegengesetzten  Sinne  bewirken. 
In  Fig.  302  ist  die  Einrichtung  eines  von  C.  Bamberg  für  die  Berliner  Sternwarte 
hergestellten  Positionsmikrometers  abgebildet;  von  den  in  der  Zeichnung  sicht- 
baren Schrauben  a,  b  und  (nur  mit  dem  Kopf  vorstehend)  c  ist  a  die  eigentliche 
Messschraube,  und  ihr  Widerlager  ist  ein  Block  aus  hartem  Stahl  mit  einer  coni- 
schen Vertiefung,  in  welcher  das  kugelige  Ende  der  Schraube  ruht.  Die  Spiral- 
federn sind  auch  hier  symmetrisch  gelegen. 
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Mikroskopmikrometer  nach  C.  Bamberg. 

CA.  8010 


Hikcometei  und  MikronietenDeinuirm.  li^ 

A.  Repsold  uod  Söhne  legen  bei  ihren  Mikrometern  —  wie  aus  Flg.  803  und 
Fig.  304  ersichtlich  ist  —  die  Schraube,  welche  nur  die  Function  der  Fortbewegung 
hat,  seitlich;   die  Führung  des  Schlittens  ist  einem  im  Gehäuse  befestigten  Cylinder 

übertragen,  auf  dessen  verjüngten  Theil  eine  Spiralfeder  aufgepasst  ist,  welche 
die  Schraube 
durch  Vennitte- 
lung  des  Schlit- 
tens stets  gegen 
das  End Wider- 
lager hält. 

Man    siebt  8 

nun  leicht,  dass  | 

ausser  der  un-  J 

genauen    Fonn  * 

der  Schrauben-  | 

flächen  auch  die  ä 

Beschaffenheit  ^  s 

derAnlage-oder  1  „ 

StUtzflächen  "  | 

der     Schraube  |  i 

Fehler  erzeugen  |  " 

kann,  die  in  al>  ^  g 

len  Fällen  peri-  "Tu  , 


m 


odischer  Natur 

sind ,    aber    je  J  ^  ^ 

nach  der  Fehler-  " 

Ursache     einen  ^  ^ 

einfacheren  >  's 

oder  zusammen-  £  % 

gesetzteren  Ver-  |    . 

lauf  haben.  Sind  J  ^ 

z.   B.    bei    der  *  * 

Constructions-  i 

art(Fig.299und  1 

301}    die    An-  | 

satzfläche     der  | 

Schraube     und  ^ 

das  Lager  an  der  -S- 

Aussenfläche 
der  BUcbse  sUtt 
genau  eben  mit 
kleinen  Vor- 
sprüngen behaf- 
tet,  so   werden   bei   jedem  Umgang  die  Erhebungen  des  Schraubeoansatzes  auf 

diejenigen  des  Lagers  trefien  und  Schraube  und  Schlitten  werden  sich  in  der 

Richtung  der  Achse  periodisch  verschieben.  Dasselbe  trifft  ein,  wenn  bei  der  Con- 
ttnictton  von  FRAUNHorEK  oder  derjenigen  von  Rbpsold  der  Stutzpunkt  der 
Schraube  ausserhalb  ihrer  Achse  liegt  und  zugleich  das  Widerlager  nicht  senkrecht 

dazu  steht;  aber  der  Fehler  wird  in  diesem  Falle  einen  einfacheren  Verlauf 
baben,  er  wird  dem  Sinus  der  Ablesung  proportional  sein.    Es  folgt  hieraus  eine 


I20 


Mikrometer  und  Mikrometermessungen. 


a 

CL 

o 

c 



»•----— 

c 

a 

3iimmiv 

h 

h 

a 

d 

ä-m^ 

f 

Mikroskopmikrometer  nach  A.  Rbpsold  &  Söhne. 

(A.806.) 


nicht  unwichtige  Bemerkung. 
Die  periodischen  Fehler  wer- 
den durch  Wiederholung  der 
Messung  von  verschiedenen 
äquidistanten  Punkten  der 
Trommel  aus  nur  dann  eli- 
minirt,  wenn  sie  einen  con- 
stantenWerth haben;  benutst 
man  daher  zur  Aenderung 
des  Coincidenzpunktes  die 
Verschiebung  der  Schraube 
mittelst  der  Coincidenz- 
schraube,  so  darf  das  Wider- 


Positionsmikrometer  von  A.  Repsold  &  Söhne  (Sternwarte  Strassborg).    Bem.   Die  Theilung 
des  Kreises  geht  in  Wirklichkeit  von  10  zu  10  Minuten  und  jede  zweite  Gradzahl  ist  numerirt. 

(A.801) 


Mikrometer  und  Mikrometennessungen. 

lager  seine  Lage  in  Bezug  auf  die  Schraube  in  keiner  Weise  ändern,  es  muss 
eine  Parallelverschiebung  ohne  jede  Drehung  erfahren,  wie  es  u.  a.  bei  den 
Mikrometern  von  Repsold  thatsächlich  der  Fall  ist. 

Fehler   anderer   und    meist  mehr  verwickelter  Art  werden  entstehen,    wenn 
die  Schraubenachse  nicht  genau  geradlinig,  sondern  gekrümmt  ist,  und  es  ist  an- 


Ocularschiebplatte. 
(A.904ft.) 

zunehmen,  dass  diese  Fehler  in  stärkerem  Betrage  bei  der  seitlichen  Anbringung 
der  Schraube  auftreten,  als  wenn  diese  in  die  Mitte  gelegt  wird. 

Bei  allen  Mikrometerschrauben  ist  ein  sogen,  todter  Gang  vorhanden, 
welcher  sich  darin  äussert,  dass  bei  dem  Wechsel  der  Drehungsrichtung  die 
Schraube  um  einen  grösseren  oder  geringeren  Betrag  gedreht  werden  kann,  ohne 
dass  der  Schlitten  mitgenommen  wird.  Die  Ursache  hiervon  liegt  darin,  dass 
zwischen  den  Flächen  der  Schraube  und  denen  der  Mutter  ein  kleiner  Spielraum 
gelassen  ist,  welcher  zur  Vermeidung  der  starken  Reibung  und  der  damit  ver- 
bundenen Abnutzung  mit  einer  Oelschicht  ausgefüllt  wird;  bei  der  Einrichtung 
von  Frattmhofer  wird  der  todte  Gang  ausserdem  vergrössert,  wenn  die  Schraube 
nicht  gleichzeitig  an  beiden  Enden  anliegt;  übrigens  bieten  hier  die  beiden 
den  Steg  mit  dem  Schlitten  verbindenden  Schrauben  ein  leichtes  Mittel  zur 
Justirung.  Bei  den  übrigen  Constructionsarten  wirken  die  Spiralfedern  dem 
todten  Gang  entgegen;  da  sie  ihn  aber,  auch  wegen  der  Veränderlichkeit  der 
Oelschicht,  nicht  ganz  aufzuheben  vermögen,  so  ist  man  darauf  angewiesen, 
diese  Fehlerquelle  dadurch  zu  eliminiren,  dass  man  bei  Einstellung  des  beweg- 
lichen Fadens  auf  die  beiden  Endpunkte  der  zu  messenden  Distanz  die  letzte 
kleine  Drehung  in  demselben  Sinne  macht.  Dabei  pflegt  man,  um  der  Gefahr 
von  elastischen  Nachwirkungen  und  Reibungen  am  Federstift  und  an  der  An- 
lagestelle mehr  zu  entgehen,  die  Schraube  meist  in  der  Richtung  zu  drehen,  welche 
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(s.  Fig.  306}  trägt  einen  breiten  silbernen  Ring,  auf  welchem  in  der  Mitte  die 
Theilung  eingravirt  ist.    Seillich  >st  ein  Fatbebehälter  angebracht,  dessen  zuge- 
spiutes,    mit   einer  feinen  Oeffnung  versehenes  Ende  sich  in  geringem  Abstand 
von  der  Trommel  befindet.    Aus  dem  anderen  Ende  desselben  ragt  ein  feiner 
Stift   mit  Kopf  hervor,    der  durch   einen  leisen   Druck  auf  letzteren  gegen  die 
Trommel  gedrückt  wird    und  dort  einen  farbigen  Punkt  macht,   und  durch  eine 
aufgesteckte   Spiralfeder  von  selbst  wieder  rurUckgeht.     Um  zu  verhüten,    dass 
bei   mehrfachen   Wiederholungen   der  Messungen   die   verzeichneten  Punkte   zu 
dicht    aneinander    fallen    oder    gar   ineinander   fliessen,    ist   die   Farbenbttchse 
verstellbar.  Eine  auf  einer  Schraube 
befestigte  Scheibe,  in  deren  regel- 
mässig Über  den  Umfang  vertheilie 
Einkerbungen      eine     Feder     ein- 
greift, ermöglicht  es,  die  Schraube 
und    damit    zugleich    die    Farben- 
büchse zu  verschieben,  und  je  nach 
den    Dimensionen  mehrere  —   bei 
dem  von  Vogel  benutzten  Apparat, 
dessen  Trommel   12  inm  hoch  ist, 
15  —  Beobachtungen  übereinander 
aufzuzeichnen,     ohne     über     die 
Reihenfolge    in    Zweifel     zu    sein. 
Nachdem  die  Stellung  der  Punkte 
an  der  Theilung  abgelesen  ist,  wer- 
R,Bl,i,i„.™htu.B  ^h  HC.  VOO.U  j^^  dieselben  wieder  durch  leichtes 

Ueberwischen  entfernt,  zu  welchem 
Zweck  es  rathsam  ist,  eine  Farbe  anzuwenden,  die  sich  lange  feucht  erhält. 
Uebrigens  könnte,  wie  Vogel  bemerkt,  die  Vorrichtung  leicht  dahin  verbessert 
werden,  dass  der  Druck  auf  den  Stift  auf  pneumatischem  Wege  erfolgt  und  dass 
bei  dem  jedesmaligen  Zurückgehen  des  Stif^  der  Farbebehälter  automatisch  sich 
versetzt 

Eine  der  vollkommensten  und  in  ausgedehntester  Weise  brauchbaren  Registrir- 
Vorrichtungen  ist  der  von  A.  Repsold  und  Söhne  in  Hamburg*)  hergestellte 
Registrirapparat  mit  Typendruck.  Derselbe  ist  in  Fig.  307a,  b,  c  nach  dem 
Muster  der  am  Faden mikrometer  des  ISzölligen  Strassburger  Refractors  befind- 
lichen Einrichtung  dargestellt.  Zwischen  der  gewöhnlichen  lOOUieiligen  Trommel 
/  und  der  Zählscheibe  x  (Fig.  307  b),  welche  n)it  eingravirten  Strichen  und  Zahlen 
versehen  sind  und  im  Falle  der  Nichtbenutzung  der  Registrirvorrichtung  zur  Ab- 
lesung dienen,  sind  zwei  gleichartige  Scheiben  7*  und  Z  angeordnet,  auf  welchen 
Zahlen  und  Striche,  ebenso  wie  der  zwischen  beiden  befindliche  Index,  erhaben  aus- 
gearbeitet sind,  die  Striche  als  scharfkantig  vortretende  Zähne,  so  dass  ein  mittelst 
einer  weichen  Backe  dagegen  gedrückter  Papierstreifen  deutliche  Abdrücke  an- 
nimmt- Zur  Schonung  der  Schraube  sind  die  Scheiben  nicht  direct  auf  diese 
selbst,  sondern  auf  einen  am  Mikrometergehäuse  befestigten  durchbohrten  Zapfen 
aufgesetzt  und  werden  von  der  frei  hindurchgehenden  Schraube  durch  einen 
Mitnehmer  herumgeführt.  Die  Dtuckbacke  B  (Fig.  307a)  besteht  aus  einem 
kleinen  Tuch-  oder  Gummikissen  und  befindet  sich  an  dem  einen  Ende  des 
um  den  Zapfen  If  drehbaren  Hebels,  welcher  an  seinem  freien  Ende  J^  mittelst 


<)  Zeitschrift  ftli  Iiutiuinenleiikunde,  Jahrgang  I. 
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Daumen  oder  Zeigefinger  niedergedrückt  wird,  während  der  andere  Finger  an 
einem  gegenüberliegenden  Vorsprung  G  des  Mikrometergehäuses  seinen  Halt 
findet.     Um    farbige  Abdrücke   zu  erhalten,   wird  zwischen  der  Druckbacke  und 
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Regittrirvonichlung  mil  Typendtock  tod'  A.  Rbsold  &  Sehne  (Stemwane  SttaMburü). 
(A.II07.) 
einer  kleinen,  am  Hebel  befestigten  Feder  ein  Stückchen  Blaudruckpapier  ein- 
gefügt; indessen  lassen  auch  die  farblosen  Abdrücke  an  Deutlichkeit  nichts  zu 
wünschen  Übrig  (Fig.  307c).  Der  Fapierstreifen  ist  auf  der  Vorrathsrolle  ('aufge- 
wickelt und  geht  unter  dem  Hebel  und  über  die  beiden  Scheiben  der  Mikrometer- 
schraube S   hinweg   zu   der   Zugrolle  Z,   auf  welcher   er   in  einem  Schlitz  be- 
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festigt  wird.  Diese  Rolle  ist  mit  einem  Zahnkranz  versehen  und  wird  jedesmal, 
wenn  der  Hebel  nach  dem  Abdruck  wieder  hinaufgeht,  durch  eine  an  ihm 
befestigte  Feder  ein  Stück  gedreht,  so  dass  der  Papierstreifen  sich  auf  ihr  auf- 
rollt und  fUr  die  folgende  Registrirung  eine  freie  Stelle  in  Bereitschaft  ist  Die 
Anwendung  des  Apparates  unterliegt  keinem  Bedenken,  wenn  die  Registrirung 
am  Schlujsse  der  Beobachtung  erfolgt,  wie  es  wohl  in  den  meisten  Fällen  zu- 
trifft;  will  man  mehrere  Poindrungen  desselben  Objectes  oder  der  beiden  zu 
vergleichenden  Objecte  bei  demselben  Stand  des  Femrohrs  machen,  so  dürfte 
es,  namentlich  bei  leichter  gebauten  Instmmenten,  rathsam  sein,  sich  zu 
vergewissern,  dass  durch  den  Druck,  welcher  bei  der  Registrirung  auch  bei  der 
grössten  Vorsicht  auf  das  Fernrohr  ausgeübt  wird,  keine  Verstellung  eintritt 

Es  mag  hier  weiter  auf  das  von  J.  Repsold  constrairte  und  Astr.  Nachr. 
Nr.  3377  beschriebene  Mikrometer  hingewiesen  werden,  welches  vorzugsweise  für 
Meridianinstrumente  bestimmt  ist  und  neben  einer  bereits  früher  vorgeschlagenen 
und  mehrfach  ausgeführten  Einrichtung  zur  Registrirung  der  Durchgänge  von 
Sternen  mittelst  des  mitbewegten  Fadens  auch  mit  Registrirvorrichtung  für 
Declinadonseinstellungen  versehen  ist. 

Endlich  hat  G.  Bigourdan  in  Paris  ein  Verfahren  angegeben,  um  die  Be- 
wegungen der  Trommel  der  Messschraube  auf  elektrischem  Wege  auf  eine  be- 
liebig anderwärts  befindliche  und  mit  Uhrwerk  versehene  Trommel  zu  übertragen; 
in  Betreff  der  Einzelheiten  dieser  Vorrichtung,  welche  an  Einfachheit  jedenfalls 
den  anderen  nachsteht,  mag  auf  die  Arbeit  selbst  verwiesen  werden^). 

Der  Positionskreis  und  seine  Verbindung  mit  dem  Schrauben- 
mikrometer. 

Durch  die  Verbindung  des  Schraubenmikrometers  mit  einem  Positionskreis 
entsteht  das  Positionsmikrometer.  Fig.  308  b  veranschaulicht  den  Zusammenhang 
des  beweglichen  und  des  festen  Theiles  bei  einem  FRAUNHOFER'schen  Mikrometer^. 
Der  Positionskreis  kk  ist  auf  das  Ende  eines  cylindrischen  Rohres  aufgesetzt, 
welches  mit  seinem  anderen  mit  Schraubenwindungen  versehenen  Ende  an  die 
Ocularauszugsröhre  befestigt  wird.  Ueber  dem  Kreise  ist  eine  kürzere  Büchse  rr 
aufgeschraubt,  um  welche  sich  ein  stählerner,  etwas  vorspringender  Ring  dreht 
An  diesen  legt  sich  von  unten  ein  breiter,  stählerner  Federring  w  an,  welcher 
durch  drei  Schrauben  s,  von  denen  zwei  in  der  Zeichnung  sichtbar  sind,  mit 
dem  beweglichen  Theil  des  Mikrometers  verbunden  ist  Durch  passendes  An- 
ziehen der  Schrauben  lässt  es  sich  erreichen,  dass  die  Drehung  sanft  und  in 
allen  Lagen  des  Instruments  gleichförmig  von  Statten  geht  Um  das  Mikrometer 
gegen  den  Kreis  und  das  Femrohr  festzustellen,  dient  die  Klemme  K(^\g.  308  a), 
bestehend  aus  zwei  Metallbacken,  welche  den  Limbus  des  Kreises  zwischen  sich 
fassen  und  durch  eine  Schraube  zusammengezogen  werden;  die  Feinbewegung 
wird  durch  die  Sehnenschraube  S  bewirkt,  welche  mit  einem  kugelförmigen  An- 
satz in  entsprechenden  Vertiefungen  der  Alhidade  bei  A  gehalten  wird  und  mit 
ihren  Windungen  in  eine  kugelförmige,  mit  der  Klemme  verbundene  Mutter  ein- 
greift. 

Bei  dem  REPSOLD'schen  Mikrometer,  welches  in  Fig.  301  abgebildet  ist,  ge- 
schieht die  Feinstellung  mittelst  der  in  der  Zeichnung  sichtbaren  Schraube  ohne 


^)  Bulletin  astronomique,  Juin  1896. 

')  Vergl.  Ph.  Carl,  Die  Princfpien  der  Instrumentenkunde.    Leiptig  1863,  und  F.  Kaiskr, 
Eerste  metingen  met  den  micrometer.  Leiden  1840. 
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Ende  S\  dieselbe  ist  auf  einem  Rohrzapfen,  welcher  sich  in  der  den  Kreis  tra- 
genden Büchse  dreht,  montirt  und  greift  in  einen  gezahnten  Sector  ein,  welcher 
mit  der  Grundplatte  des  Mikrometerkastens  verbunden  ist.  Zur  Klemmung  dient 
der  Schlüssel  K. 


a. 


Positionsmikrometer  von  Fraunhofer. 

(A.806.) 

Amerikanische  Astronomen  rühmen  die  Bewegung  des  Fositionskreises  mittelst 
eines  oder  bei  grösseren  Instrumenten  mittelst  zweier  Triebe,  welche  in  eine  am 
Rande  des  Kreises  angebrachte  Zahnung  eingreifen;  man  sieht  diese  Vorrichtung 
bei  dem  CLARK'schen  Mikrometer  in  Fig.  309.  • 

Während  bei  den  kleinen  und  mittleren  Instrumenten  das  Positionsmikrometer 
ein  Ganzes  bildet  und  entweder  an  den  Ocularauszug  angeschraubt  oder,  in  sehr 
viel  zveckmässigerer  Weise,  mittelst  dreier  Schrauben  angesetzt  wird,  ist  bei  den 
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grossen  Rcfractoren  der  Neuzeit,  namentlich  denen  REPSOLo'schen  Ursprunges, 
der  Positionskrets  mit  allen  zugehörigen  Thciien  an  dem  Auszugsrohr  angebracht 
und  das  Mikiometergehfiuse  wird  mit  der  Kopfplatle,  welche  zugleich  eine 
parallele  Schiebung^  gesUttet,  durch  zwei  Schrauben  verbunden.  Diese  Ein- 
richtung ist  äusserst  bequem,  zumal  dann-,  -wenn  man  verschiedene  Apparate  gegen 

einander  austauschen    will.     Zur 

Positionadrehung  aus  freier  Hand 
sind  die  grösserea  Mikrometer 
mit  einem  besonderen  Aniassringe 
versehen.  (Vergl.  Fig.  310  Tafell.) 
Der  Posidonskreis  ist  in  der 
Regel  von  15  zu  15  oder  auch 
I  10   zu    10  Minuten   getheilt   und 

kann  mittelst  Nonien  auf  ganze 
oder  halbe  Minuten  abgelesen 
werden.  Die  Nonien  sind  entweder 
in  der  üblichen  Weise  hergestellt 
und  schleifen  auf  dem  Kreise, 
oder  liegen  mit  ihm  in  derselben 
Ebene,  oder  sie  sind  auf  Glas 
photographirt  und  befinden  sich 
in  kleinen  Mikroskopen  im  ge- 
meinschaftlichen Focus  von  Ocu- 
0     lar  und  Objectiv  (Repsold). 

Beleuchtungs  Vorrichtungen. 
Bei  den  neueren  Mikrometern 
können  die  Ffiden  in  doppelter 
Weise  sichtbar  gemacht  werden, 
positiv  oder  negativ;  die  erstere 
Beleuchtung  findet  statt,  wenn  das 
von  der  künstlichen  Lichtquelle  in 
dasFemrohr  geworfene  Licht  nicht 
anders  als  durch  Reflexion  oder 
Brechung  an  den  Fäden  in  das 
Auge  des  Beobachters  gelangt,  die 

..  „        „.,         Fäden  folelich  als  leuchtende  Li- 
pon tionsnukrometcr   TOD  A.  Clakk  fi  SoM  (Lick  f  j      1  1        r-        J  L 
Stetnwirte).    (BeleuchtuupvomchWog  Mch  Burmham.)    nien  auf  dunklem  Grunde  gesehen 
werden  —  Fadenbeleuchtung;  die 
Fäden    werden    negativ    sichtbar," 
wenn  (sogen,  falsches)  Licht  von  der  Objectivseite  in  das  Ocular  geworfen  wird,  so 
dasB  sie,  nur  in  der  Mitte  etwas  durchscheinend,  gleichsam  als  Unterbrechungen 
des  hellen  Gesichtsfeldes  oder  als  dunkle  Linien  auf  hellem  Grund  erscheinen,  — ■ 
Feldbeleuchtung.    Es  mögen  im  Nachfolgenden  einige  der  gebräuchlichen  Beleuch- 
tungs-Vorrichtungen beschrieben  werden,  wobei  auch  der  älteren  Fraunhofer 'sehen 
Einrichtung  gedacht  werden  möge,  weil  sie,  wenn  auch  durch  die  Verbesserungen 
der  neueren  Zeit  Überholt,  als  Vorbild  gedient  hat.     Bei  dem  Fraunhofer' sehen 
Mikrometer  (Fig.  308  b},  ist  die  Büchse,  welche  an  das  Femronr  angeschraubt  wird, 
auf  ihrer  Mantelfläche  mit  einer  Reihe  ovaler  Oefinungen  versehen;   um  sie  dreht 
sich  eine  andere  c^lindrische  Röhre  C,  welche  an  zwei  einander  gegenüberliegenden 
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Stellen  durchbobrt  ist  und  um  45^  geneigte  Röhren  trägt,  in  welche  eine  kleine 
Lampe  eingeschoben  werden  kann.  Correspondirt  die  Stellung  der  Röhre  mit  einer 
Oeffhung  der  inneren  Büchse,  so  föllt  das  Licht  der  Lampe  auf  die  Fäden  und 
macht  sie  als  lichte  Linien  sichtbar;  ein  vor  die  Flamme  gesetzter  papiemer 
Schirm  mit  stufenweiser  Absorption  dient  zur  Regulirung  der  Helligkeit  Es  ist 
hierbei  auf  zweierlei  zu  achten.  Zunächst  muss,  damit  die  Fäden  gleichmässig 
erleuchtet  werden,  die  Ebene,  welche  durch  die  Achse  des  Oculars  und  die 
Lichtquelle  geht,  senkrecht  auf  der  Richtung  der  Fäden  stehen,  und  es  ist  daher 
nothwendig,  bei  einer  Drehung  des  Mikrometers  auch  mit  dem  lampentragenden 
Cylinder  nachzurücken,  was  natürlich  den  Gebrauch  erschwert  Hierzu  kommt, 
dass  in  Folge  der  cylinderfbrmigen  Gestalt  des  Fadens  die  von  seinem  Mantel 
refiectirte  Lichtlinie  keine  constante  Lage  beibehält,  sondern  sich  mit  der  Stellung 
des  Fadens  gegen  Ocular  und  Lichtquelle  ändert;  der  bei  Einstellung  des  Fadens 
auf  zwei  verschiedene  Objecte  durchlaufene  Weg  entspricht  daher  nicht  den  An- 
gaben der  Schraubentrommel.  Aber  auch  bei  der  Messung  sehr  kleiner  Distanzen 
kann  aus  derselben  Quelle  ein  merklicher  Fehler  entspringen,  wenn  das  eine  der 
beiden  zu  vergleichenden  Objecte  sehr  hell,  das  andere  dagegen  schwach  ist; 
denn  auf  dem  hellen  Stemscheibchen  verschwindet  die  Beleuchtung  des  Fadens 
und  die  Pointirung  wird  mit  dem  »negativen«  Fadenbilde  ausgeführt,  während 
der  schwächere  Stern  mit  der  einseitig  gelegenen  Lichtlinie  eingestellt  wird. 
Uebrigens  werden  diese  Fehler,  auf  welche  zuerst  W.  Stkuve^)  aufmerksam  ge- 
macht hat,  vermieden,  wenn  man  die  Fäden  in  der  auch  in  der  Einrichtung  vor- 
gesehenen Weise  von  zwei  entgegengesetzten  Seiten  beleuchtet  und  die  dadurch 
entstehende  Doppellinie  zur  Messung  benutzt  Was  die  Feldbeleuchtung  angeht, 
so  sind  die  älteren  Münchener  Instrumente  von  vornherein  nicht  darauf  ein- 
gerichtet worden,  sie  konnte  aber  meist  nachträglich  leicht  eingeführt  werden, 
indem  im  Innern  des  Rohres,  und  nicht  weit  vom  Ocular,  ein  versilberter  ellip- 
tischer Spiegelring  befestigt  wurde,  welcher  das  Licht  einer  in  eine  Büchse  an 
der  Aussenwand  des  Rohres  eingesetzten  Lampe  in  das  Ocular  und  das  Auge 
des  Beobachters  zurückwarf. 

Von  den  Unbequemlichkeiten  und  den  Mängeln  der  älteren  Fraunhofer- 
schen  Beleuchtung  sind  die  neueren  Vorrichtungen,  bei  denen  meist  dieselbe 
Lampe  sowohl  die  Beleuchtung  des  Feldes  als  der  Fäden  erzeugt,  mehr  oder 
weniger  frei.  Bei  dem  6 zölligen  REPSOLD'schen  Refractor  der  Strassburger  Stern- 
warte befindet  sich  die  Lichtquelle  am  Ende  eines  23  cm  langen  Rohres,  welches  in 
48  cm  Abstand  vom  Ocular  in  das  Femrohr  eingeschraubt  ist.  Aus  dem 
Lampenrohr  fallt  das  Licht  auf  einen  ausserhalb  des  Strahlenkegels  befindlichen 
versilberten  Spiegel  und  wird  von  da  auf  einen  kleinen  Spiegel  in  der  Nähe 
der  Objectivmitte  geworfen,  von  welchem  es  durch  Reflexion  nahe  cen- 
trisch  in  das  Auge  gelangt  und  die  Fäden  negativ  sichtbar  macht  Die- 
selbe Lampe  wirft  das  Licht  auf  zwei  Prismen,  von  deren  Hypothenusen- 
flächen  es  reflectirt  wird  und  auf  einen  im  Mikrometerkasten  nahe  der 
Fadenebene  angebrachten  conischen  weissen  Ring  fällt  Das  von  diesem  wieder 
ausgehende  Licht  bricht  sich  an  den  Fäden  und  macht  sie  leuchtend.  Der 
Uebergang  von  der  einen  Beleuchtung  zur  anderen  wird  durch  die  Drehung  des 
Spiegels  bewirkt,  durch  welche  zugleich  "je  nach  der  Lichtmenge,  die  auf  den 
kleinen  Objectivspiegel   oder    auf  die  Prismen  fällt,   die  Helligkeit  regulirt  wird 


<}  W.  Struvi,    Mensurae   micrometricae,    pag.  X;    daselbst  wird  als  Abstand  der  Mitten 
der  beiden  Lichtlinien  im  9 zölligen  Dorpater  Refractor  0*"46  angegeben. 
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Statt  der  zwei  getrennten  Strahlenbüschel  dient  bei  deo  grösseren  Positionsmtkro- 
metern  von  Repsold  ein  einziger  von  einem  Spiegel' unter  45°  erzeugter  Licht- 
conus,  welcher  den  Vorzug  einer  noch  gleichförmigeren  Lichtvertheilung  hat. 

Bei  den  mittleren  und  grossen  Retractoren  der  Neuzeit  wird  die  Beleucbtung^s- 
lampe  nicht  nur  zur  Sichtbarmachung  der  Fäden,  sondern  in  sehr  sinnreicher 
und  ökonomischer  Weise  auch  zur  Beleuchtung  aller  derjenigen  Theile  des  Instru- 
ments, welche  während  der  Beobachtung  zeitweise  sichtbar  sein  milssen,  als 
Positionskreis,  Schraubentrommeln,  Fokalscale,  Rreisth eilungen  u.  s.  w.  verwendet. 
Wir  lassen  hier  im  Auszug  eine  auch  ohne  Zeichnung  verständliche  Beschreibung 
der  Beleuchtungsvorrichtungen  am  30 zölligen  REPSOLo'schen  Refractor  zu  Pul- 
kowa  folgen,  welche  von  den  Künstlern  selbst  herrührt^);  die  Einrichtung  ist 
derjenigen  am  18  zölligen  Refractor  in  Strassburg  ähnlich,  aber  noch  umfassender. 

»Hinter  dem  Positions-Mikrometer  trägt  das  grosse  Auszugs-Rohr  an  seinem 
cylindrisch  vorgezogenen  Kopfe  noch  ein  rechtwinklig  abgehendes  Rohr,  axi 
dessen  Ende  die  Lampe  zur  Beleuchtung  aller  in  der  Nähe  des  Oculars  sichtbar 
zu  machenden  Theile  hängt.  Dieses  Beleuchtungsrohr  trägt  zugleich  ein  elek- 
trisches Zifferblatt  (von  Hipp  in  Neuchätel),  dessen  Fläche  parallel  zum  Positions- 
kreise liegt.  Die  Lampe  hat  die  Form  einer  gewöhnlichen  cylindrischen  Blend- 
laterne; sie  ist  mit  einer  guten  Linse  versehen,  durch  welche  das  Licht,  nach- 
dem es  an  einem  durch  die  doppeldrehende  Aufhängung  bedingten  Planspiegel 
in  90°  reflectirt  worden  ist,  auf  die  grosse  plan-convexe  Linse  am  Ende  des 
Beleuchtungsrohres  geworfen  wird.  Diese  Linse  lässt  die  Lichtstrahlen  parallel 
austreten,  welche  nun  den  ganzen  Querschnitt  des  Rohres  ausfüllen.  Sie  werden 
in  folgender  Weise  verwandt:  der  äusserste  Reif  trifft  am  anderen  Ende  des 
Beleuchtungsrohres  einen  Glas-Linsenring,  durch  den  seine  Strahlen  zu  einem 
hohlen  Lichtconus  zusammengezogen  und  nach  Reflexion  an  einem  elliptischen 
Spiegelring  zu  einem  hinter  der  Fadenplatte  liegenden,  in  45^  conischen,  weissen 
Ring  gelangen.  Das  von  dem  weissen  Ring  wieder  ausgehende  Licht  bricht 
sich  an  den  Fäden  und  lässt  sie  weiss  erscheinen.  Der  weisse  Ring  ist  an  vier 
um  90°  von  einander  liegenden  Theilen  seines  Umkreises  unterbrochen;  da  er 
aber  mit  dem  Mikrometer  herumgeht  und  der  von  der  Lampe  kommende  Licht- 
btischel  ringsum  gleichmässig  ist,  so  ist  die  Beleuchtung  der  Fäden  unabhängig 
von  dem  Positionswinkel.  Von  den  vier  für  die  Fadenbeleuchtung  nicht  be- 
nutzten Theilen  des  Lichtbtischels  werden  zwei  (durch  zwei  Prismen  in  180** 
Abstand)  für  die  Beleuchtung  der  zwei  Mikroskope  des  Positionskreises  und  ein 
dritter  Theil  des  Lichtbüschels  znr  Beleuchtung  der  beiden  Schraubentrommeln 
für  ganze  Umgänge  und  Hunderttheile  ausgenutzt.  Dienen  so  die  äussersten 
Strahlen  des  Lichtcylinders  zur  Fadenbeleuchtung,  so  \i'erden  die  mittelsten 
Strahlen  für  die  Feldbeleuchtung  benutzt,  während  das  noch  dazwischen  übrig 
bleibende  Licht  für  die  Kreise  etc.  verwendbar  ist.  Die  mittelsten  Strahlen 
treten  ungebrochen  durch  den  Linsenring,  durchkreuzen  den  Strahlenkegel  des 
Fernrohrs  und  treffen  jenseits  desselben  auf  einen  Planspiegel  in  45 ^  welcher 
sie  auf  einen  anderen,  in  der  Femrohrtrommel  angebrachten  Spiegel  hinwirft; 
von  dort  gelangen  sie  unter  sehr  spitzem  Winkel  zur  optischen  Achse  ins  Ocular. 
Für  diese  beiden  Beleuchtungen  ist  eine  gemeinschaftliche  Dämpfungs- Vorrichtung 
in  der  Nähe  des  Linsenringes  angebracht.  Sie  besteht  aus  sechs  Blechschirmen, 
welche  in  der  Fläche  des  Linsenringes  liegen  und  sich  durch  eine  davor  drehende 
Scheibe    mit   spiralförmigen  Einschnitten  je   an   einem  Führungsstift  radial  ver- 


^)  Zum  50  jährigen  Bestehen  der  Nicolai-Hauptstem warte,    Petersburg  1889. 
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schieben  lassen.  Die  Schinne  sind  an  der  äusseren  Kante  nach  einem  Bogen 
abgearbeitet,  welcher  beim  Vorrücken  der  Schirme  nach  aussen  einen  allmählich 
schmäler  werdenden  und  doch  annähernd  in  sich  gleich  breiten  Reif  übrig  lässt, 
der  endlich  ganz  verschwindet;  die  inneren  Kanten  der  Schirme  dagegen  sind 
tangential  geschnitten  und  so  bemessen,  dass  sie  gerade  bei  Abschluss  des 
äusseren  Lichtreifes  für  Fadenbeleuchtung  die  für  die  Mittelstrahlen  gegebene 
Oeffnung  ebenfalls  noch  verschlossen  halten.  In  dieser  Stellung  hat  man  also 
weder  helles  Feld,  noch  helle  Fäden,  und  dies  ist  die  Mittelstellung  der  Spiral- 
scheibe. Dreht  man  sie  nach  der  einen  Seite  weiter,  so  öffnet  sich  der  äussere 
Reif,  die  Fäden  treten  allmählich  hervor  und  erreichen  bei  grösster  Oeffnung  des 
Reifes  ihre  grösste  Helligkeit.  Wird  in  der  anderen  Richtung  gedreht,  so  lassen 
die  Schirme  eine  kleine,  sechseckige  Oeffnung  entstehen,  und  das  Feld  wird 
allmählich  beleuchtet.  Die  Drehung  der  Scheibe  wird  durch  einen  aussen  vor- 
tretenden Arm  bewirkt;  derselbe  bewegt  sich  neben  einem  Bogen  mit  einem 
verstellbaren  Anschlag,  der  den  Zweck  hat,  nach  jedesmaliger  Ablesung  der 
Mikroskope  wieder  denselben  Grad  der  Beleuchtung  herzustellen. c 

Auf  die  Beleuchtung  des  Declinations-  und  des  Stundenkreises,  sowie  des  elek- 
trischen Zifferblattes  vermittelst  zweier  im  Beleuchtungsrohr  befindlichen  elliptischen 
Spiegelringe  braucht  hier  nicht  weiter  eingegangen  zu  werden;  dagegen  mag  nicht 
unerwähnt  bleiben,  dass  auch  die  Scale  zur  Focussirung  am  Auszugs-Rohr  durch 
einen  Theil  des  für  die  Feldbeleuchtung  dienenden  Lichtbüschels  beleuchtet 
wird,  und  dass  die  Farbe  der  Feld-  oder  Fadenbeleuchtung  durch  einen  vor  der 
Lampe  angebrachten  Drehschirm  mit  farbigen  Gläsern  geändert  werden  kann. 

Eine  so  ausgiebige  und  zweckmässige  Ausnutzung  einer  einzelnen  Lampe, 
wie  die  hier  geschilderte,  ist  im  Allgemeinen  nur  bei  Instrumenten  von  grösseren 
Dimensionen  ausführbar;  bei  kleineren  und  mittleren  Instrumenten,  bei  welchen 
übrigens  auch  ohne  grosse  Opfer  an  Bequemlichkeit  auf  manche  bei  den  grossen 
Femröhren  fast  unumgänglich  nothwendige  Einrichtungen,  wie  die  Ablesung  der 
Kreise  vom  Ocularende  aus  u.  a.  verzichtet  werden  kann,  benutzt  man  in  neuerer 
Zeit  vielfach  kleine  elektrische  Glühlampen,  welche  sich  überall  leicht  anbringen 
lassen  und  keinen  schädlichen  Wärmeeinfluss  ausüben.  Beispielsweise  werden 
durch  das  in  dem  Gehäuse  G  Fig.  304  eingeschlossene  elektrische  Licht  von 
4  Volt  die  Trommeln  der  Schraube  und  der  Positionskreis  an  den  unter  den 
Mikroskopen  liegenden  Stellen  beleuchtet,  während  die  Beleuchtung  des  Feldes 
und  der  Fäden  durch  ein  zweites  Licht  erfolgt,  welches  sich  in  dem  Lampen- 
rohr (s.  pag.  129)  befindet  und  mittelst  eines  dem  Beobachter  bequem  gelegenen 
Umschalters  abwechselnd  mit  dem  etsteren  in  die  Leitung  eingeschaltet  wird. 
Zur  Dämpfung  des  Lichtes  ist  ein  Widerstand  aus  Kohlenscheibchen  vorhanden. 
Vt)n  anderen  Vorrichtungen  zur  Sichtbarmachung  der  Fäden  mögen  hier  noch 
folgende  erwähnt  werden.  Bei  den  Refractoren  von  J.  Mekz  in  München  werden 
Feld  und  Fäden  durch  vier  Glühlampen  beleuchtet,  welche  sich  in  einem  Holz- 
ring  am  Mikrometer  befinden.  Der  Holzring  ist  auf  einer  Hülse  drehbar, 
welche  acht  Oeffnungen  hat,  denen  eine  gleiche  Anzahl  von  Beleuchtungs- 
spiegeln gegenüberstehen.  Vier  derselben  dienen  für  die  Feld-,  die  vier  übrigen 
zur  Fadenbeleuchtung.  Der  Uebergang  von  der  einen  Beleuchtung  zur  anderen 
wird  durch  eine  Drehung  des  Ringes  um  |^  bewirkt.  Zur  Dämpfung  dienen 
Carbige  Gläser,  welche  auf  einem  zweiten,  zwischen  den  Spiegeln  und  den  Glüh- 
lampen befindlichen  Ringe  angebracht  sind.  Dieselben  Lampen  beleuchten^auch 
den  Fositionskreis  und  die  Trommeln  der  Mikrometerschraube.  An  dem  12- 
und  an   dem    36  zölligen  Refractor   der   Lick-Stem warte   ist   die    Beleuchtungs- 
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Vorrichtung  von  A.  Clark  &  Sons  nach  einem  Plane  von  Burnham  ausgeführt^). 
Der  Arm  K  (Fig.  309}  mit  dem  Lampenträger  und  die  Stange  H  mit  dem  Gegen- 
gewicht F  sind  an  einer  Platte  unter  dem  Mikrometergehäuse  befestigt,  während 
das  Rohr  M^  welches  leicht  über  N  hinweggeht,  mit  diesem  selbst  verbunden 
ist.  Das  Licht  der  Lampe,  die  in  allen  Lagen  durch  das  Gegengewicht  P  ver- 
tikal erhalten  wird,  fällt  auf  einen  im  Rohr  N  angebrachten  und  zur  Moderirung 
von  O  aus  drehbaren  Spiegel  und  gelangt  nach  Concentration  mittelst  einer 
Linse  in  das  Gehäuse  und  auf  die  Fäden.  Um  eine  einseitige  Beleuchtung  zu 
vermeiden,  ist  am  anderen  Ende  des  Mikrometerkastens  ein  kleiner  Reflector 
angebracht,  welcher  das  Licht  von  der  entgegengesetzten  Seite  auf  die  Fäden 
wirft.  In  dem  Rohre  M  befindet  sich  bei  V  ein  Spalt  zur  Aufnahme  farbiger 
Gläser. 

Bei  dem  grossen  Refractor  der  Wiener  Sternwarte  ist  die  Fadenbeleuchtung 
von  Howard  Grubb  in  der  Weise  hergestellt,  dass  das  Licht  der  Lampe  zuerst 
auf  vier  Prismen  oder  Reflectoren  fällt,  welche  gegenüber  der  Declinationsachse 
im  Rohre  angeordnet  sind.  Von  hier  gelangt  das  Licht  durch  Röhren  zu  vier 
kleineren  Reflectoren,  welche  die  Fadenplalte  umgeben  und  es  unter  einem 
solchen  Winkel  auf  die  Fäden  werfen,  dass  die  Möglichkeit  einer  Beleuchtung 
des  Feldes  durch  falsches  Licht  ausgeschlossen  ist.  Ueber  andere  Constructionen 
von  Grubb  ist  auf  eine  Abhandlung  in  »The  scientific  proceedings  oft  the  Ro^al 
Dublin  Society  1880  Nov.  isc  zu  verweisen. 

Zum  Schlüsse  mag  hier  noch  der  sehr  sinnreichen  Methode,  die  Fäden  als 
helle  Linien  auf  dunklem  Grunde  sichtbar  zu  machen,  gedacht  werden,  welche 
£.  Abbe  angegeben  und  S.  Czapski  in  der  Zeitschrift  für  Instrumentenkunde,  V.Jahr- 
gang, beschrieben  hat.  Die  Methode  beruht  auf  dem  bekannten  Satze,  dass  alle 
Strahlen,  welche  vom  Objectiv  und  vom  Ocular  regelmässig  gebrochen  werden 
und  in  das  Auge  gelangen,  durch  den  Augenkreis  hindurchgehen,  dagegen  irgend 
welche  andere  in  das  Femrohr  hineingelassene  Lichtstrahlen  ohne  weiteres  nicht 
durch  denselben  hindurch  treten  können.  Begegnen  diese  letzteren  aber  den 
Spinnenfäden  des  Mikrometers,  so  werden  sie  durch  Brechung,  wobei  die  Fäden 
als  Cylinderlinsen  wirken,  und  durch  Beugung  von  ihrem  Wege  abgelenkt  und 
treten  zum  Theil  durch  den  Augenkreis  aus.  Hat  man  also  im  Femrohr  eine  licht- 
aussendende Fläche,  welche  ausserhalb  des  vom  Objectiv  zum  Ocular  gelangen- 
den Strahlencomplexes  liegt,  z.  B.  einen  ringförmigen  Spiegel,  welcher  den 
letzteren  völlig  frei  lässt,  so  braucht  man  nur  in  der  Ebene  des  Augenkreises 
ein  Diaphragma  von  genau  gleicher  Grösse  vor  das  Ocular  zu  setzen,  um  die 
Fäden  als  helle  Linien  auf  dunklem  Grunde  zu  sehen,  und  dasselbe  wieder  zu 
entfernen,  um  helles  Feld  zu  erhalten.  Das  Verfahren  ist  besonders  bei  kleineren 
Instrumenten,  die  von  vomherein  nicht  auf  Fadenbeleuchtung  eingerichtet  sind'), 
leicht  anwendbar  8). 

REPSOLD'S  Balkenmikrometer. 

Um  bei  äusserst  lichtschwachen  Objecten,  insbesondere  Kometen  und  Nebel- 
flecken, welche  auch  nicht  die  geringste  Beleuchtung  der  Fäden  ertragen,  genaue 


*)  PublicatioDs  of  the  Lick  Obserratory,  Vol.  I. 

*)  Vergl.  O.  Knopf,  Jahresbericht  der  Sternwarte  in  Jena  V.  J.  S.  d.  Astr.   Ges.   1892  ff. 

^  Bei  der  grossen  Bedeutung,  welche  die  Beleuchtung  der  Mikrometerrorrichtungen  für 
exacte  Messungen  hat,  möge  hier  auf  den  lehrreichen  Aufsatz  von  W.  Fobrstbr,  »Ueber  die 
Beleuchtung  der  Mikrometer-Einrichtungen  in  Teleskopen  und  Mikroskopen  und  einige  damit 
verwandte  Fragen.     Zeitschrift  fUr  Instrumentenkunde,  Jahrgang  J.«  hingewiesen  werden. 
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Messungen  ausführen  zu  können,  bedient  man  sich  mit  Vortheil  des  Balkenmikro- 
tneters.  Dasselbe  unterscheidet  sich  von  dem  Fadenmikrometer  nur  darin,  dass 
an  Stelle  der  Spinnenfäden  flache  Metallfaden  eingezogen  sind,  die  sich  auf  dem 
durch  das  Sternen  licht  immer  noch  ausreichend  erleuchteten  Himmelsgrund 
deutlich  erkennen  lassen.  Da  es  wegen  der  Focaldifferenz  nicht  thunlich  ist, 
die  Balkenebenen  soweit  auseinander  zu  legen,  dass  die  beweglichen  Balken  an 
den  festen  vorllbergehen  können,  so  ist  zur  Bestimmung  der  Coincidenzstellung 
folgende  einfache  Vorrichtung  getroffen.  Auf  dem  festen  Rahmen  und  dem  be- 
weglichen Schlitten  sind  ausser  den  Balken  auch  etliche  SpinnenfUden  in  der 
Weise  angeordnet,  dass  einerseits  die  Coincidenz  der  beweglichen  Balken  mit 
den  festen  Fäden,  und  andererseits  die  Coincidenz  der  beweglichen  Fflden 
mit  den  festen  Balken  gemessen  werden  kann.  Es  ist  klar,  dass  aus  der  CombJ- 
nadon  dieser  beiden  Coincidenzen  die  Schraubenstellung  abgeleitet  werden 
kann,  welche  einer  Deckung  eines  beweglichen  Balkens  mit  einem  festen  ent- 
sprechen würde.  Die  hierzu  erforderUchen  Beobachtungen  werden  bei  Feld- 
beleuchtung ausgeführt. 

A.  CL-ARK's  New  Mikrometer  for  meaauting  Urge  dlatancea. 

A.  Clark  hat  im  Jahre  1859  ein  Mikrometer  constniirt,  welches  relative 
Positionsbestimmungen  zweier  Objecte  bis  zu  Distanzen  von  einem  Grad  zu  liefern 
bestimmt  ist.  Um  dies  zu  erreichen,  sind  zwei  Oculare  (kleine  Einzellinsen}  vor- 
banden, welche  soweit  auseinander  gerückt  werden,  bis  die  beiden  Sterne  nahe 
in  der  Mitte  ihres  Gesichtsfeldes  erscheinen.  In  die  Bildebene  wird  hierauf  ein 
Rahmen  eingeschoben,  in  welchem  zwei  mit  je  einem  Faden  versehene  Schlitten 
parallel  und  unabb&ogig  von  einander  bewegt  werden  können.  Nachdem  die 
Fäden  durch  Drehung  des  ganzen  Mikrometers  senkrecht  zur  Verbindungslinie 
der  beiden  Objecte  gestellt  sind,  wird  jeder  Faden  auf  das  betreffende  Objeci  ein- 
gestellt, wobei  das  Auge  in  rascher  Auteinanderfolge  abwechselnd  durch  das  eine 
Ocular  und  durch  das  andere  sieht.  Ist  die  gleichzeitige  Bisection  gelungen,  so  wird 
der  Rahmen  entfernt  und  die  Entfernung  der  beiden  Fäden  unter  einem  achro- 
matischen Mikroskop  durch  eine  Mikrometersch raube  ausgemessen. 

F.inen  ähnlichen  Zweck,  nämlich  Messung  von  Winkeln,  welche  grösser  sind 
als  das  Gesichtsfeld  eines  einzelnen  Oculars,  verfolgt  das 

Doplex-Hikrometer  von  HOWARD  QRUBB. 
In  der  Focalebene  des  Femrohrs  befindet  sich  eine  planparallele  Glasplatte 
von  etwa  2(  engl.  Zoll   im  Quadrat,    auf   welcher  21  feine    parallele   Linien  in 
einem  Abstand  von  je  Ol  Zoll  und  2  dazu 
senkrechte  in  2  Zoll  Entfernung  mit  Dia- 
mant gezogen  sind.    Die  äussersten  Linien 
bilden  daher  ein  vollständiges  Quadrat  von 
I  2  Zoll.    Längs  der  einen  Seite  dieses  Qua- 
drats und  äusserst  nahe  der  Glasplatte  Ist 
ein  Mikrometerschlitten  verschiebbar,  wel- 
cher ein  System  von   11   unter   sich   und 
mit  den  21  Glaslinien  parallelen  Spinnen- 
fäden trägt,  die  je  um  ^  Zoll  von  einander 
abstehen.     Zur  Beobachtung   der   beiden 

^  ,     .,.,  „  „  Objecte  trägt  die  DiH:kplatte  zwei  Oculare, 

DnpleK-Uikiometei  von  HoWakd  Grubb.  '     „     ,      ,.       ,  ,  „   , 

y^j  (Flg.  3  1).  die  sich  parale    und  senkrecht 
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zu  den  Fäden  in  passenden  Nuthen  bewegen.    In  denselben  Richtungen  kann 

das  Mikrometer   als  Ganzes   mittelst   der   beiden    in    der  Zeichnung  sichtbaren 

Schraubenköpfe  verschoben  werden.    Man  kann  demnach,  je  nach  der  Stellung, 

welche  man  den  Linien  durch  Drehung  des  Apparates  um  die  Rohrachse  giebt, 

Reactascensions-   und  Declinationsdifferenzen  oder  Abstände  messen,    und  zwar 

durch  Anschluss  an  das  Strichsystem  bis  zu  2  Zoll,  ohne  dass  die  Messschraube 

über   ^  Zoll    in  Anspruch    genommen    wird.     Natürlich    muss  das  StrichsTStem 

einer  genauen  Prüfung  unterworfen  werden,  zu  welchem  Zweck  auch  noch  ein 

drittes,  festes  Ocular  in  die  Deckplatte  eingesetzt  ist.    Beobachtungen  mit  diesem 

Mikrometer  sind  von  Fritchard  in  Oxford  gemacht  worden  und  in  Band  XLVH 

der   Memoirs    of   the   Royal   Astronomical   Society    mitgetheilt.     Der    benutzte 

Apparat  ist  eingehend  untersucht  worden  und  die  Resultate  können  durchaus  als 

befriedigend    angesehen    werden.     Allerdings    überschreitet   das   Maximum   des 

gemessenen  Bogens   nicht   26  Minuten,    und    es  ist  anzunehmen,    dass  mit  zu« 

nehmender  Entfernung  der  Bilder  von  der  optischen  Achse  des  Objectivs  auch  die 

Fehler  wachsen.    In  jedem  Falle  werden  die  beiden  letztgenannten  Mikrometer 

und  besonders  das  erstere  nicht  den  Grad  von  Leistungsfähigkeit  beanspruchen 

können,  welcher  dem  gewöhnlichen  Faden-  oder  Fositionsmikrometer  innerhalb 

der  Grenzen  seiner  Anwendbarkeit  zukommt;    für  Präcisionsmessungen,  welche 

ausserhalb  dieser  Grenzen  liegen  und  bis  zu  Abständen  von  2^  ist  das  auf  dem 

Princip  der  Doppelbilder  beruhende  Objectiv-Mikrometer  (Heliometer)  zweifellos 

das  geeignetste  Instrument. 

Dedinograph  von  V.  KNORRE. 

Der   nach  einer  Idee   von  F.  Tietjen   und   einem  Entwurf  von  V.  Knorre 
von  R.  FuESS  in  Steglitz  construirte  Declinograph  ^)  ist  ein  mit  einer  besonderen 
Registrirvorrichtung   für  Declination   versehenes  Fadenmikrometer.     Der  Zweck, 
welcher  bei  der   ursprünglichen  Herstellung    verfolgt   wurde,    ging  dahin,   unter 
gleichzeitiger  Anwendung   eines  Chronographen   nach  Rectascension  und  Decli- 
nation die  Oerter  zahlreicher  Sterne  gewisser  Himmelsflächen,    in  welchen  z.  B. 
ein  Planet  aufgesucht  werden  sollte,  wenn  auch  nicht  mit  äusaerster  Schärfe,  so- 
doch    mit  einer  fUr  viele  Zwecke  ausreichenden  Genauigkeit   und   jedenfalls  mit 
weniger  Aufwand  an  Mühe  und  Zeit  als  nach  bisherigen  Methoden  zu  verzeichnen« 
Dass  dieser  Zweck  gleich  von  vornherein  in  vollem  Maasse  erreicht  worden  ist, 
darüber  ist  nach  den  vielen  tausend  von  Kmorrb  an  diesem  Apparat  gemachten 
relativen  Ortsbestimmungen   kein  Zweifel   übrig.    Nach    mehrfachen,   auf  Grund 
der  gesammelten  Erfahrungen  vorgenommenen  Verbesserungen  hat  sich  aber  weiter 
das  günstige  Resultat  ergeben,   dass,    wenn  es  sich  nicht  um  eigentliche  Mappir- 
ungsarbeiten,  sondern  um  Anschlussbeobachtungen  von  nur  zwei  Himmelskörpern, 
also  die  Ortsbestimmung  eines  Planeten  oder  Kometen  handelt,  die  Genauigkeit 
der  Beobachtungen   derjenigen  gleich  kommt,    welche  den  Messungen  an  einem 
Fadenmikrometer  der  üblichen  Construction  im  Allgemeinen  eigen  ist. 


')  Vergl.  W.  FoERSTERy  Bericht  über  die  wissenschaftlichen  Instrumente  auf  der  Berliner 
Gewerbeausstellung  1879.  "  ^*  Knorre,  Ueber  ein  neues  Mikrometer  zum  Registriren  von 
Declinationsdifferenzen.  Astr.  Nachr.,  Bd.  93.  —  V.  Knorrb,  Ueber  die  Genauigkeit  der  mittelst 
des  Declinographen  beobachteten  Declinationen.  Astr.  Nachr.  Bd.  100.  —  V.  Knorrb,  Ueber 
die  Genauigkeit  der  Zonenbeobachtungen,  welche  mit  Anwendung  des  sogen.  Declinographen 
am  Berliner  Aequatoreal  ausgeführt  werden.  Astr.  Nachr.  Bd.  114.  Femer  V.  J.  S.  der  Astr. 
Gesellschaft,  Berlin  Jahresberichte  1881,  1882. 
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Von  der  dem  Apparat  ursprünglich  gegebenen  Form  giebt  Knorre  a.  a.  O. 
folgende  Beschreibung.  Das  Mikrometer  ist  ein  Fadenmikrometer,  mit  dessen 
beweglichem  Faden  die  Declinationen  und  an  dessen  darauf  senkrethtem  festen 
Faden  die  Durchgangszeiten  der  Sterne  beobachtet  werden.  Die  jedesmalige 
Lage  des  zur  Declinations-Einstellung  dienenden  beweglichen  Fadens  gegen  die 
optische  Achse  des  Femrohrs  wird  nicht  mit  einer  Mikrometerschraube  gemessen, 
sondern  dadurch  messbar  gemacht,  dass  man  im  Augenblick  der  Einstellung 
eines  Stems^  einen  Papierstreifen  gegen  eine  Stahlspitze,  welche,  wie  das  Ocular 
auf  dem  Schlitten  des  beweglichen  Fadens  befestigt  ist  und  sonach  seine 
Bewegungen  genau  mitmacht,  andrückt  und  dadurch  eine  punktartige  Marke 
auf  dem  Streifen  macht.  Zugleich  mit  dieser  beweglichen  Spitze  wird  aber 
durch  denselben  Handgrifif  der  Papierstreifen  gegen  eine  an  den  festen  Theilen 
des  Ocularstückes  angebrachte  Stahlspitze,  deren  Verbindungslinie  mit  der  be- 
weglichen Spitze  parallel  zu  der  Richtung  der  Declinationsbewegung  des  Schlittens 
ist,  angedrückt,  und  der  Abstand  zwischen  der  von  der  beweglichen  und  der  von 
der  festen  Spitze  gemachten  Märke  auf  dem  Streifen  stellt  die  Fixirung  der  jedes- 
maligen Declinationseinstellung  dar. 

Die  Schraube,  mittelst  welcher  der  den  beweglichen  Faden  und  die  eine 
Stahlspitze  tragende  Schlitten  bewegt  wird,  ist  eine  Schraube  mit  sogen,  vier- 
fachem Gewinde,  sie  hat  daher  eine  Steigung,  welche  einen  sehr  schnellen' 
Uebergang  von  einem  Stern  zum  andern  und  dennoch  eine  hinreichende  Fein- 
heit der  Einstellung  gestattet.  Bei  jeder  Drehung  rückt  auch  der  Papierstreifen 
weiter,  und  durch  eine  Combination  von  Zahn-  und  Sperrrädern  ist  daflir  gesorgt, 
dass  dieses  Fortrücken,  wie  auch  die  Schraube  gedreht  wird,  stets  in  demselben 
Sinne,  von  der  VorrathsroUe  nach  der  Walze,  auf  der  sich  das  Papier  aufrollt 
erfolgt. 

Obwohl  bereits  die  einzelnen  Theile  von  vornherein  so  angeordnet  sind, 
dass  das  Andrücken  des  Streifens  gegen  die  Stahlspitze  in  der  Richtung  der 
Femrohrachse  geschieht,  so  ist,  um  jedwede  durch  die  Hand  zu  verursachende 
Druckcomponente  senkrecht  auf  das  Rohr  auszuschliessen,  der  Apparat  auch  mit 
einer  pneumatischen  Dmckvonichtung  versehen  worden,  welche  durch  Zusammen- 
drücken und  Loslassen  eines  Gummiballs  in  Thätigkeit  gesetzt  wird. 

Hat,  wie  schon  erwähnt  wurde,  der  Declinograph  in  der  eben  beschriebenen 
Form  ganz  den  Ansprüchen,  die  an  ihn  gestellt  wurden,  genügt,  so  gilt  dies  in 
noch  erheblich  grösserem  Maasse  von  der  verbesserten  Construction,  welche  in 
Fig.  312,  Tafel  II,  wiedergegeben  ist.  Der  wesentliche  Unterschied  dieser  neuen 
Form  von  der  alten  besteht  darin,  dass  früher  die  Schraube  nur  zur  Fortbewegung 
des  Schlittens,  jetzt  aber  auch  als  Messschraube  benutzt  wird.  Zu  diesem  Zwecke 
trägt  die  Schraube  eine  Trommel  /,  auf  welcher  sich  eine  Reihe  von  Stiften 
befindet,  die  stufenförmig  in  gleichen  Abständen  angeordnet  und  mit  feinen 
Spitzen  versehen  sind.  Die  Trommel  ist  nach  dem  Ocular  zu  von  einem  halb- 
qrlinderförmigen  Blechstück  c  verdeckt.  Zwei  andere  Spitzen  sind,  in  demselben 
Abstand  von  der  Schraubenachse  und  mit  ihr  in  einer  Ebene  liegend,  die  eine 
fest  am  Gehäuse,  die  andere  an  dem  beweglichen  Schlitten  angebracht;  die 
erstere  dient  als  Index,  die  zweite  zum  Zählen  der  ganzen  Revolutionen.  Wird 
mm  nach  der  Pointirung  eines  Sternes  mit  dem  Faden  der  Papierstreifen  gegen 
die  Schraubentrommel  angedrückt,  so  werden  die  beiden  letztgenannten  Spitzen 
und  eine  oder  zwei  nahe  in  derselben  Richtung  Hegende  Trommelspitzen  einen 
Eindruck  in  das  Papier  machen,  und  man  kann  mittelst  einer  mit  geeigneten 
Linien   versehenen    Glasscale   ausser    der    ganzen    Revolution    die   jedesmalige 
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Drehungsphase,   welche  der  Stellung  des  beweglichen  Fadens   entspricht,    mit 
Leichtigkeit  ablesen. 

Das  Andrücken  des  Streifens  geschieht  auch  hier  durch  eine  pneumatische, 
aber  gegen   früher  verbesserte  Vorrichtung.    An  das  hohle  Messingstück  n  wird 
ein   weiteres   Stück  Gummischlauch   angesetzt,    an   dessen   anderem   Ende    ein 
Gummiballon  befestigt  ist,  welcher  am  zweckmässigsten  in  einer  Tretvorrichtung 
untergebracht  wird.    Durch  ein   kurzes,    derbes  Auftreten    bläht  sich  die  Blech- 
büchse  b   auf  und   treibt   den    durch   den   Rahmen  r   gehenden  Papierstreifen 
gegen  die  Spitzen  der  Trommel.    Während  aber  bei  dem  ersten  Apparat  die  Mikro- 
meterschraube selbst  mit  der  Fortbewegung  des  Streifens  belastet  war,  wird  der- 
selbe Zweck  hier  in  der  folgenden  sinnreichen  Weise  erreicht    Die  dem  Gummi- 
ballon entströmende  Luft  zertheilt  sich  nach  zwei  Richtungen;  ein  Theil  nimmt 
den  vorhin  beschriebenen  Weg,  der  andere  tritt  durch  den  über  die  Büchse  ge- 
bogenen Gummischlauch  g  in  die  Röhre  mtn!  und  treibt  in  dieser  einen  Kolben 
von  m  nach  m\    Der  Kolben   steht   mit   einer   schmalen  Messingplatte  in  Ver- 
bindung, die  unter  der  Rolle  q  sitzt,  um  die  Achse  dieser  Rolle  drehbar  ist  und 
an   ihrem   anderen  Ende   e  eine   kleine   gekrümmte  Feder  /  trägt,   welche  an 
ihrem   rechten  Ende   in   einen  Haken   ausläuft     Wird   nun  der  Kolben  in  der 
Richtung  von  m  nach  w!  geschleudert,   so  gleitet  der  Haken  der  kleinen  Feder 
/  von  links   nach  rechts  über  den  Umfang   der  gezahnten  Scheibe  hinweg  und 
hakt  im  Augenblick  des  Stillstandes   bei  dem  zuletzt  erreichten  Zahne  fest.     In 
demselben  Moment  tritt  eine  durch  den  Kolben  in  der  Röhre  zusammengepresste 
Spiralfeder  in  Wirksamkeit   und  treibt  ihn  und   die   drehbare  Messingplatte  mit 
der  Feder  /  zurück  und  bewirkt  dadurch  eine  kleine  Drehung  der  Rolle  q  von 
rechts  nach  links,    wodurch  zugleich  die  Vorrathsrolle   um  ein  weniges  gedreht 
und  eine  frische  Stelle   des  Streifens   fUr   die  folgende  Registrirung  bereit  wird. 
Um    dem    Uebelstande    zu    entgehen,     dass    durch    die    gleichzeitig    vor    sich 
gehende  Registrirung  und  Vorwärtsbewegung  des  Fapieres  anstatt  Punkte  Striche 
eingerissen   werden,    treibt  die  Blechbüchse   zu  derselben  Zeit  mit  dem  Papier- 
streifen  den   um   1   drehbaren  Haken   h   in  den  gezahnten  Umfang  der  oberen 
Scheibe  der  Zugrolle  q  und  hält  diese  so  lange  fest,    bis  der  Papierstreifen  die 
Spitzen  wieder  verlassen  hat. 

Das  Fadennetz  des  Declinographen  besteht  nur  aus  wenigen  Fäden,  einem 
festen  Stundenfaden  für  Durchgangsbeobachtungen  und  zwei  dazu  senkrechten 
festen  Fäden,  welche  einen  Anhalt  für  die  Breite  der  aufzunehmenden  Zonen 
geben  sollen;  auf  dem  beweglichen  Schlitten,  welcher  auch  das  Ocular  trägt, 
ist  nur  ein  Faden  für  die  Declinations-Einstellungen  aufgespannt 

Wie  oben  angefahrt  worden  ist  und  auch  aus  der  vorstehenden  Beschreibung 
i  hervorgeht,  kann  der  Declinograph,  namentlich  in  seiner  verbesserten  Form,  bei 

i  Anschlussbeobachtungen,    die   in   Ruhe   ausgeführt   werden   können,    trotz   der 

I  grösseren   Ganghöhe    der   Schraube    mit   dem   gewöhnlichen   Fadenmikrometer 

concurriren;  sein  eigentliches  Arbeitsgebiet  wird  aber  die  rasche  und  zugleich 
genaue  Aufnahme  von  kleineren  Theilen  des  Himmels  sein,  und  voraussichtlich  wird 
er  hier  noch  lange  Zeit  neben  der  photographischen  Abbildung  mit  Vortheil 
verwandt  werden  können.  Bei  der  Wiederaufsuchung  eines  nicht  allzu  erheblich 
von  der  Vorausberechnung  abweichenden  kleinen  Planeten  wird  er  sogar 
vor  der  photographischen  Aufnahme  den  Vorzug  gewähren,  dass  der  Ort  des 
Himmelskörpers  zugleich  mit  einer  Genauigkeit  bestimmt  wird,  welche  der  Aus^ 
messung  des  auf  der  Platte  (strichförmig)  abgebildeten  Objectes  m  vielen  Fällen 
merklich  überlegen  ist. 
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Lichtbüdmikrometer. 

Mit   diesem  Namen   werden   die  Mikrometer   bezeichnet,   bei   welchen  die 
MessTorrichtung  ausserhalb  der  Bildebene  des  Objectivs  liegt  und  nur  ein  Bild 
derselben   in   der  Focalebene   erzeugt   wird.     Es  ist   eine   in   der  Beugung  des 
Lichtes  begründete  Erscheinung,   dass,  wenn  man  einen    materiellen  Faden  mit 
dem  Rande  des  Bildes  einer  erleuchteten  Scheibe  in  Berührung   zu  bringen  ver- 
sucht, das  Licht  an  den  Fäden  gleichsam  abfliesst  und  der  Faden,  statt  den  Rand 
zu  berühren,    ihn  bedeckt;    die   scheinbare  Berührung  findet  schon  statt,  wenn 
in  Wirklichkeit   der  Faden   noch  einen  gewissen  Abstand   von    der  Scheibe  hat 
Eine   ähnliche   störende  Erscheinung   tritt   auch  bei  Fixsternen  auf,   indem  das 
Bildchen    bei    der   Bisection    durch    den    materiellen   Faden   deformirt   und   in 
der  Richtung   senkrecht  zum  Faden   verlängert  wird.    Es  wird  so  bisweilen  un- 
möglich, die  Distanzen  enger,  aber  sonst  noch  deutlich  trennbarer  Doppelsterne 
mit  Sicherheit  zu  messen,    weil  der  Raum   zwischen   den  beiden  Componenten 
mit  gebeugtem  Licht  angefüllt  wird.    Man  würde  diesen  Uebelständen  begegnen 
können,  wenn  sich  in  der  Bildebene  statt  des  eigentlichen  Mikrometers  nur  ein  Bild 
desselben  befände,  denn  es  würden  damit  die  Bedingungen  für  das  Auftreten  von 
Beugungserscbeinungen  wegfallen  und  das  Bild  des  Fadens  könnte  ungestört  mit  dem 
Bilde    des  Objectes  in  Berührung   gebracht   werden.     Der   erste   Versuch,   ein 
Lichtbildmikrometer  zu  construiren,  rührt  von  C.  A.  Steinheil  aus  dem  Jahre  1827 
her;  zwar   verfolgte  Steinheil  dabei  noch  nicht  den  Zweck,   den  er  bei  seinen 
späteren  Vorschlägen  im  Auge  hatte,  die  störenden  Diffractionserscheinungen  zu 
vermeiden,  vielmehr  sollte  jenes  Mikrometer  nur  dazu  dienen,  den  Astronomen, 
welche   auf  Veranlassung   der  Berliner   Akademie  .der   Wissenschaften   mit   der 
Herstellung   neuer  Sternkarten   beschäftigt  waren,   ein  bequemes  Hülfsmittel  für 
die  angenäherte  Ortsbestimmung  von  schwächeren  Sternen  an  die  Hand  zu  geben. 
Steinbeil^)  befestigte   auf  das  Objectiv  seines  Femrohrs  ein  zweites  kleineres 
Objectiv  und  brachte  in  seine  Focalebene  ein  rechtwinkliges  Netz,    welches  aus 
einem  Silber-  oder  Elfenbeinplättchen  ausgeschnitten  war  und  durch  ein  seitlich 
befindliches  Licht  erleuchtet  wurde.    Auf  diese  Weise   erhielt  man  zugleich  mit 
den  Bildern  der  Sterne  ein  leuchtendes  Bild  des  Netzes  und  konnte  die  relative 
Lage   zweier  Sterne   mit   der   hier   erforderlichen  Genauigkeit   abschätzen.    Die 
Mängel    dieser  Vorrichtung,    deren  grösster  darin  bestand,    dass  ein  nicht  unbe- 
deutender und  gerade  der  centrale  Theil  des  Hauptobjectivs  verloren  ging,  wenn 
das  zweite   Objectiv   ein   hinreichend   helles  Bild   des  ^{etzes   entwerfen   sollte, 
waren  nicht  zu  verkennen  und  sie  veranlassten  Steinheil  zu  einer  Reihe  von  Ab- 
änderungsvorschlägen, welche  zugleich  den  Zweck  verfolgten,  das  Lichtbildmikro- 
meter  auch   für  Fräcisionsmessungen   geeignet  zu  machen.    Diese  Aenderungen 
laufen  im  Wesentlichen  auf  eine  andere  Anordnung  der  einzelnen  Theile  hinaus 
So  wurde  das  kleine  Objectiv  nicht  mehr  vor  das  Hauptobjectiv  gesetzt,  sondern 
zwischen  diesem  und  dem  Ocular,  jedoch  ausserhalb  des  Strahlenkegels  und  mit 
der  Achse  senkrecht  zur  Achse  des  Beobachtungsfernrohrs  angebracht;  vor  ihm 
wurde  ein  unter  45°  geneigter  kleiner  Metallspiegel  oder  ein  kleines  Glasprisma 
befestigt,    welches   in  den  Lichtconus    des  Hauptobjectivs    eingriff  und  das  Bild 
des  Netzes   in   die  Bildebene   des  Fernrohrs   brachte.    Wurde   das  Mikrometer- 
objectiv  mit  einem  Ocular  versehen,    so  konnte  die  Messvorrichtung  sich  in  be- 
liebigem Abstand  von  demselben  befinden  und  daher  auch  in  grösserem  Maass- 
stab hergestellt  werden.    Man  war  so  im  Stande,  hell  leuchtende  gerade  Linien 


^)  Astr.  Nachr.  Bd.  5. 


«3« 


Mikrometer  und  Mikrometermessangeii. 


oder  Kreise  auf  dunklem  Grunde. oder  auch  dunkle  Linien  in  dem  (schwach) 
leuchteten  Gesichtsfeld  zu  erzeugen,  ja  es  hätte  selbst  keine  Schwierigkeit  ge- 
habt, nach  den  STEiNHSiL'schen  Plänen  ein  vollständiges  Positions-Mikrometer 
mit  Faden bildern  herzustellen. 

Noch  bevor  Strinhsil  die  Verbesserungen  seiner  ursprünglichen  Einrichtung 
in  dem  ScHUMACHER'schen  Jahrbuch  für  1844  veröffentlichte,  hatte  von  Lamont 
für  denselben  Zweck  eine  ähnliche  Vorrichtung  ersonnen  und  in  dem  Jahrbuch 
der  Königl.  Sternwarte  bei  München  für  1840  beschrieben.  Die  Mikrometer- 
vorrichtung VON  Lamont's  wird  durch  eine  Glasplatte  gebildet,  auf  deren  vorderer, 
mit  einer  Lackschicht  geschwärzten  Seite  feine  Linien  eingerissen  sind,  welche 
das  Licht  einer  hinter  der  Platte  befindlichen  Lampe  durchlassen.  Die  Strich» 
ebeine  befindet  sich  im  Focus  eines  Objectivs,  aus  welchem  die  Strahlen  parallel 
austreten  und  nach  Reflexion  in  einem  total  reflektirenden  Prisma  auf  ein  zweites 
Objectiv  fallen;  die  aus  diesem  Objectiv  austretenden  Strahlen  werden  an  einer 
in  den  .Strahlenkegel  des  Fernrohrs  eingeschalteten  planparallelen  Glasplatte 
reflectirt  und  in  der  Bildebene  vereinigt  Die  Einrichtung  ist  hiernach  von  der 
STEiNHEiL'schen  im  Princip  nicht  wesentlich  verschieden. 

Von  den  späteren  Versuchen,  Bilder  der  Messvotrichtungen  in  der  Bildebene 
des  Hauptfernrohrs  zu  erzeugen,  mögen  hier  nur  kurz  die  Vorschläge  und  Aas- 
führungen von  Stampfer  und  von  K.  von  Littrow  genannt  werden,  welche  haupt- 
sächlich den  Zweck  verfolgten,  die  mit  Fadenbeleuchtung  nicht  versehenen  Instru- 
mente auf  möglichst  einfache  Weise  für  die  Beobachtung  von  schwachen  Sternen 
geeignet  zu  machen.  Sie  gleichen  sich  alle  darin,  dass  die  von  beleuchteten 
Linien  oder  von  einer  leuchtenden  feinen  Oefinung  ausgehenden  Strahlen  nach 
Reflexion  an  einem  geneigten  Planspiegel  oder  an  spiegelnden  kleinen  Kugeln 
durch  eine  Linse  in  der  Hauptbrennebene  des  Femrohrs  zu  einem  Bilde  ver- 
einigt werden;  im  Gegensatz  zu  den  früheren  Einrichtungen  liegen  aber  alle 
Theile  ausserhalb  des  Lichtconus  des  Femrohrs.  Es  mag  noch  erwähnt  werden, 
dass    VON   LiTTROw    für    die   Beobachtung    der   lichtschwächsten   Sterne   unter 

brochene  leuch- 
■^  tende      Linien 

—  '  —  '  —  '  — 

verwandte. 

Ein  eigent- 
liches Positions- 
mikrometer mit 
lichten  Faden- 
bildera  scheint 
zuerst  von  J. 
Browning  nach 
dem  Plane  von 
G.  P.  Bn>DBR 
hergestellt  wor- 
den zu  sehi^). 
Dasselbe  ist  in 
Fig.  813  darge- 
stellt.    A  ist  das  Mikrometer,  welches  sich  von  einem  Positionsmikrometer  nor 


Lichtbild-Mikrometer  nach  G.  P.  BmDBa  von  J.  Browning. 

(A.  818.) 


1)  Monthly  Notices,  Vol.  XXXIV,  1874. 
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darin  unterscheidet,  dass  es  kein  Ocular  enthält.  Die  Fäden  werden  durch  die. 
Lampe  C  beleuchtet;  die  von  ihnen  ausgehenden  Strahlen  fallen  durch  das  Rohr 
DE  auf  das  Prisma  H,  werden  hier  in  das  Rohr  FG  reflectirt  und  durch. die 
beiden  achromatischen  Convexlinsen  //  nach  abermaliger  Reflexion  durch  das 
Prisma  K  in  der  Focalebene  des  Fernrohrs  wieder  zur  Vereinigung  gebracht. 

Das  Prisma  K  liegt  ausserhalb  des  vom  Objectiv  kommenden  Lichtkegels, 
ist  aber  —  sicherlich  nicht  zum  Vortheil  des  Apparates  —  durch  die  Schrauben- 
L  und  M  verstellbar,  so  dass  das  bei  den  gewählten  Verhältnissen  der  Abstände 
der  Linsen  von  den  Fäden  und  der  Bildebene  stark  (^)  verkleinerte  Bild  nach 
allen  Seiten  des  Gesichtsfeldes  geworfen  werden  kann.  Zur  Herstellung  von 
unterbrochenen  Linien  wird  in  das  Rohr  E  eine  Blende  eingefügt,  welche  den 
mittleren  Theil  der  Fäden  verdeckt. 

Vielleicht  die  beste  und  am  wenigsten  Bedenken  ausgesetzte  Construction 
eines  Lichtbildmikrometers  rührt  von  Howard  Grubb^)  her  und  ist  in  Fig.  314 
wiedergegeben.  Der  Apparat 
besteht  äusserlich  aus  zwei 
senkrecht  zu  einander  stehen- 
den Röhren,  von  denen  die 
eine  bei  ^  an  den  Ocularaus- 
zug  des  Fernrohrs  angeschraubt 
wird.  Das  Querrohr  trägt  bei 
F  das  Mikrometer,  welches 
entweder  ein  einfaches  Netz 
bezw.  ein  Kreis  oder  auch  ein 
Fadenmikrometer  sein  kann, 
und  am  anderen  Ende  einen 
versilberten  Concavspiegel  J/, 
dessen  Radius  etwas  grösser 
ist  als  die  Distanz  zwischen  F 
und  M,  PF  ist  ein  versilberter 
Planspiegelf^dessen  elliptische 
Oeffhung  gross  genug  ist,  um 
den  ganzen,  vom  Objectiv  kom- 
menden Strählenkegel  durch- 
zulassen. Zwischen  diesem 
Spiegel  und  dem  Ocular  ist 
eine  entsprechend  weit  durchbohrte  achromatische  Linse  L  eingeschaltet,  welche 
die  Convergenz  der  von  M  kommenden  Strahlen  noch  vergrössert  und  dadurch 
ein  kleineres  Ocularrohr  anzuwenden  gestattet. 

Die  Lichtbildmikrometer  haben  im  Ganzen  wenig  Anwendung  gefunden;  denn 
so  gross  auf  der  einen  Seite  der  Vortheil  ist,  der  für  gewisse  Messungen  in  dem 
Fortfallen  aller  Beugungserscheinungen  liegt,  so  stehen  ihm  —  auch  abgesehen 
von  einer  gewissen  Beschränkung  des  Gebrauches,  die  man  vielleicht  zu  gross  an- 
zuschlagen geneigt  ist,  da  bei  dem  GRUBB*schen  Mikrometer  die  Bilder  auch  auf  den 
hellsten  Theilen  der  Mondscheibe  sichtbar  sein  sollen  —  andere  schwerwiegende 
Nachtheile  gegenüber.  Insbesondere  kommt  hier  die  Abhängigkeit  der  Lage  der 
Fadenbilder   auf  der  Netzhaut  von   der  Ocularstellung   in  Betracht,   welche  im 


Lichtbild-Mikrometer  vcn  Howard  Grubb. 

(A.  814.) 


I)  Ch.  E.  BURTON  and  Howard  Grubb,  Od  a  oew  form  of  gbost  mierameter  for  um  with 
astronomical  telescopes.    Scientific  Proceedings  of  the  Royal  Dublin  Society  iS8e  Nov.  15. 
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Allgemeinen  um  so  grösser  ist,  je  schmaler  die  Lichtbündel  und  je  grösser  ihre 
Neigung  gegen  die  Achse  des  Hauptstrahlenkegels  sind.  Gerade  in  dieser  Hin- 
sicht dürfte  das  zuletzt  beschriebene  Mikrometer  den  Vorzug  vor  den  übrigen 
verdienen.  In  jedem  Falle  wird  man  aber  bei  diesen  Apparaten  mehr  als  bei 
den  anderen  mikrometrischen  Einrichtungen  peinlich  darauf  zu  achten  haben, 
dass  die  Bildebene  des  Objectivs  mit  der  Ebene  der  Fadenbilder  zusammenfallt 
und  das  Ocular  für  das  Auge  scharf  eingestellt  ist  Zwar  wird  ein  Theil  der 
aus  der  Nichterfüllung  dieser  Bedingungen  entspringenden  Fehler  bei  relativen 
Messungen  aus  dem  Resultate  herausfallen,  so  lange  die  Ocularstellung  und 
die  Einstellung  und  Accommodation  des  Auges  unverändert  bleiben;  aber  auch 
dann  können  grosse  Verschiedenheiten  in  der  Auffassung  eintreten,  wenn  die 
mit  einander  zu  verbindenden  Sterne  ungleich  hell  sind^\ 

Messungen  mit  dem  Fadenmikrometer. 
Berichtigung  des  Focus;  Wahl  der  Beleuchtung. 

Eine  mikrometrische  Messung  wird  nur  dann  in  zuverlässiger  Weise  ausge- 
führt werden  können,  wenn  die  Bildebene  und  die  Mikrometerebene  zusammen- 
fallen. Um  dies  zu  erreichen,  stelle  man  das  Ocular  scharf  auf  die  Fäden  ein 
und  verschiebe  hierauf  die  Ocularzugröhre,  welche  das  Mikrometer  trägt,  bis  das 
Bild  des  Objects,  am  besten  ein  an  der  Grenze  der  Trennbarkeit  gelegener  Doppel- 
Stern,  die  grösste  Schärfe  zeigt.  Da  man  bekanntlich  in  derartigen  Fällen  die  richtige 
Stellung  erst  erkennt,  wenn  man  darüber  hinausgelangt  ist,  so  macht  man  die 
Einstellungen  der  Ocularröhre  in  doppelter  Weise,  einmal  von  innen  nach  aussen 
und  zweitens  von  aussen  nach  innen;  das  Mittel  der  Ablesungen  der  fUr  diese 
Berichtigungen  dienenden  Focalscale  entspricht  dann  der  normalen  Stellung,  auf 
welche  der  Ocularauszug  eingestellt  werden  muss.  Da  die  Focalberichtigung 
hiernach  wesentlich  von  der  genauen  Einstellung  des  Oculars  auf  die  Fäden 
abhängt,  so  ist  es  rathsam,  auch  schon  hier  ein  ähnliches  Verfahren  eines  ab* 
wechselnden  Nähern  und  Entfernen  zu  befolgen.  Bei  Feldbeleuchtung  ist  noch 
besonders  darauf  zu  achten,  dass,  wenn  man  bei  vorläufiger  Focalberichtigung 
den  Faden  auf  einen  helleren  Stern  stellt,  das  mit  der  künstlichen  Beleuchtung 
erzeugte  Schattenbild  des  Fadens  gegen  das  auf  das  Stemscheibchen  projicirte 
Stück  keine  Ausbiegung  zeigt;  wenn  eine  solche  vorhanden,  wie  es  bei  nicht 
centraler  Beleuchtung  und  ungenügender  Einstellung  des  Oculars  der  Fall  ist,  so 
bringt  man  dieselbe  durch  Aenderung  der  Ocularstellung  zum  Verschwinden  und 
wiederholt  hierauf  die  Einstellung  auf  den  Stern. 

Was  die  Wahl  der  Beleuchtung  angeht,  so  verdient,  so  lange  die  Helligkeit 
der  Objecte  es  zulässt,  die  Feldbeleuchtung,  vorausgesetzt,  dass  sie  nach  rich- 
tigen Principien  herge  .stellt  ist  und  dass  insbesondere  die  Achsen  der  dazu  ver. 
wandten  Lichtkegel  mit  der  Achse  des  bilderzeugenden  Strahlenkegels  nahe  zu- 
sammenfallen, vor  der  Beleuchtung  der  Fäden  entschieden  den  Vorzug.  Denn 
nicht  nur  nähert  sie  sich  mehr  als  die  andere  der  vollkommensten  Art  der  Be- 
leuchtung, als  welche  man  diejenige  betrachten  muss,  bei  welcher  sich  das  Ob- 
ject  und  das  Fadenelement  durch  Strahlen  von  genau  identischem  Verlauf  auf 
der  Netzhaut  abbilden  *),  wie  es  bei  der  Erleuchtung  des  Fadens  durch  das  Ob- 
ject  selbst,   femer   bei  Tagbeobachtungen  und   bei  hellem  Mondschein  der  Fall 


>)  VergL  auch  hierüber  den  oben  citirten  Aufsats  von  W.  F0£RST£R,   Üeber  die  Beleuch- 
tung der  MUcrometervorrichtungen  u.  s.  w. 
>}  W.  FoERSTEK,  a.  a.  O. 
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ist,  sondern  es  scheint  auch,  dass  die  Aufiassungsweise  bei  Benutzung  dunkler 
Fäden  eine  gleichförmigere  ist,  als  bei  hellen  Fäden  ^).  Uebrigens  lässt  sich  die 
Sichtbarkeit  schwächerer  Sterne  in  hellem  Feld  durch  Contrastwirkung  erhöhen, 
indem  man  dem  zur  Beleuchtung  des  Feldes  dienenden  Licht  durch  Einschaltung 
eines  farbigen  Glases  einen  rothen  Ton  verleiht.  Die  Wirkung  ist,  abgesehen 
▼on  den  Sternen,  welche  selbst  überwiegend  rothes  Licht  enthalten,  überraschend, 
da  bei  Auswahl  der  richtigen  Nuance  beinahe  eine  ganze  Grössenklasse  ge- 
wonnen wird.  Dasselbe  Mittel  wird  zuweilen  auch  bei  der  Beleuchtung  der 
Fäden  angewandt;  indessen  ist  hierbei  grosse  Vorsicht  geboten,  da,  wenn  die 
Einstellungen  nicht  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  erfolgen,  eine  ungenügende 
Achromasie  des  Oculars  oder  des  Auges  merkliche  Fehler  erzeugen  kann*). 

Die  Fehler  des  Instruments  und  der  Aufstellung. 

Die  Beobachtungen  mittelst  des  Faden-(Positions-)Mikrometers  und  ihre  Be- 
rechnung werden  merklich  erleichtert,  wenn  die  Fehler  des  parallaktisch  mon- 
tirten  Instruments  gewisse  Grenzen  nicht  übersteigen.  Es  sind  hierbei  zwei 
Arten  von  Fehlern  zu  unterscheide^,  einmal  diejenigen,  welche  von  der  nicht  ge- 
nauen. Aufstellung  des  Instrumentes  herrühren,  und  zweitens  die  Fehler,  welche 
dem  Instrument  als  solchem  anhaften;  erstere  lassen  sich  in  allen  Fällen 
corrigiren,  letztere  können  entweder  auch  weggescha£ft  werden  oder  sie  sind 
vom  Künstler  von  vornherein  auf  einen  Betrag  reducirt,  der  entweder  ganz  ver- 
nachlässigt werden  kann  oder  wenigstens  als  eine  kleine  Grösse  betrachtet 
werden  darf,  dessen  höhere  Potenzen  Übergangen  werden  können.  ^  Es  wird 
nützlich  sein,  hier  die  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  Formeln  zusammen- 
zustellen und  das  Verfahren  kurz  zu  erläutern,  welches  zur  Bestimmung  der 
Instrumental-  und  Aufstellungsfehler  dient. 

Die  Bezifferung  der  Kreise  werde  so  angenommen,  dass,  wenn  das  Fernrohr 
im  Meridian  und  nach  dem  Aequator  gerichtet  ist,  bei  Declinationsachse  (Kreis- 
ende) voraufgehend  die  Ablesung  beider  Kreise  nahe  0  zeigt  und  die  Angaben 
des  Stundenkreises  mit  dem  Stundenwinkel,  des  Declinationskreises  mit  der 
Declination  wachsen.     Femer  seien 

X  und  y  die  Coordinaten  des  Poles  der  Stundenachse  in  Bezug  auf  den 
Weltpol,  X  in  der  Richtung  des  Meridians  und  positiv  nach  Süden,  y  senkrecht 
zum  Meridian  und  positiv  nach  Westen  gezählt, 

90  —  /  der  Winkel  zwischen  der  Stundenachse  und  der  Declinationsachse, 
erstere  positiv  nach  Norden,  letztere  positiv  nach  dem  Kreisende  zu  gerechnet, 

90  —  k  der  Winkel  zwischen  der  Declinationsachse  und  der  positiv  nach 
dem  Objectiv  zu  gerechneten  optischen  Achse 

a  der  Coöfficient  der  Biegung  der  Declinationsachse,  positiv,  wenn  ihr  Pol 
durch  die  Biegung  dem  Zenit  genähert  wird, 

b  der   Co^fficient   der  Biegung   des  Rohres,   positiv,   wenn  das  Ocularende 
sich  stärker  durchbiegt, 
T  und  D  die  Ablesungen  von  Stunden-  und  Declinationskreis  bei  A.  v.  (I) 
T  und  I>   „  „  „  „  „  „  „    A.  f.  (II) 

7    und  c  die  Indexfehler       „  „  „  „ 

/  und  d  der  Stundenwinkel    und   die  Declination    eines  Objectes  zur  Zeit  der 
Einstellung  —  dann  ist,  wenn  ip  rs^  i  -ir  a  sin  9  (9  =»  Polhöhe)  gesetzt  wird  und 


>)  H.  Struvb,  BeobachtungeD  des  Neptunstrabanten  am  80  aölligen  Pulkowacfr  Refractor  1894. 
^  S.  Nbwcomb,  Tbe  Uranian  and  Neptunian  Systems.  Washi&gton  Obserrations  1873.  App.  I« 
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die  zweiten  und   höheren  Potenzen   der  Fehler  und  ihre  Producte  übergangen 
werden: 

/  =  y-h  Y  -"  xsmttang  d  -\'  ycosttangd —  Vtangd  -^  ksecd 
A.  V.  <  —  acosfcost  — d  cos  ^  sin  tsec  d 

d^^  D  -^  c  —  xcost-^  ysini  '\'  b  (sin  f^cosd  —  cos  9  sin  dcos  /) 

/=7"-f-Y—  \^0''—xsinttangd-\'ycosttangd'\-i'^ngd^  ksecd 
■A,  f.  ^    .        -h  a  cos  f  cost  —  b  cos  ^  sin  t  sec  d 

d  s=  180** —  2>'  —  c  —  xcost  —  ysini-\'b  (sin  tpcosd  —  cos  9  sin  d  cos  /). 

Es  geht  hieraus  zunächst  hervor,  dass  die  Coordinate  X  zugleich  mit  dem 
Biegungsco^flicienten  b  am  einfachsten  und  sichersten  bestimmt  wird,  wenn  man 
die  Declinatiönen  einer  Anzahl  von  passend  gelegenen  Sternen  in  der  Nähe 
des  Meridians  beobachtet  und  mit  den  bekannten  Werthen  vergleicht  Dabei 
wird  es  zweckmässig  seiii,  die  Beobachtungen  in  beiden  Achsenlagen  und 
symmetrisch  zum  Meridian  anzustellen.  Nimmt  man  dann  ans  den  Ablesungen 
des  Declinationskreises  in  jeder  Lage  das  Mittel  und  vereinigt  diese  Mittel 
wiederum  zu  einem  Mittelwerth,  so  giebt,  wenn  S  die  Declination  der  Ephemeride 
und  ^  der  Betrag  der  Strahlenbrechung  ist,  jeder  Stern  eine  Gleichung  von 
der  Form 

O.  C.  x-'b  sin  (9  —  $)  =  90"^ 5 ^  —  q  —  ysini 

U.  C.  a:  -h  ^  jw  (<p  H-  J)  «  J  4-  ^  —  90*^  H 5 h  y  sin  t 

wo    bei   der  Kleinheit   von  /  ein   ganz  beiläufiger  Werth  von  y  zur  Berechnung 
des  letzten  Gliedes  ausreicht. 

Die  Coordinate  y  und  die  Winkel  der  Achsen  werden  am  leichtesten  er- 
halten, wenn  man  die  Durchgänge  von  Sternen  verschiedener  Declination  in  der 
Nähe  des  Meridians  in  beiden  Lagen  der  Achse  beobachtet.  Für  die  Bestim- 
mung von  y  genügt  es,  einen  Aequatorstem  mit  einem  Polstern  oder  zwei  Pol- 
sterne, deren  einer  sich  nahe  in  oberer,  der  andere  in  unterer  Culmination  be- 
findet, zu  combiniren.  Bezeichnen  d  die  Uhrzeit  und  Ä  ü  die  Reduction  derselben 
auf  Sternzeit,  a  die  wahre  und  an-/  die  durch  Strahlenbrechung  afficirte  Rectas- 
cension  des  Sternes,  so  folgt  aus  dem  Mittel  der  Beobachtungen  in  den  beiden 
Aobsenlagen : 

1.  Stern  ±y  fang d^^^^'^^U^-'(fk^-\' p^-^T^^^-^-^^'^^x sin t^tangd\^,Q, 
9.  Stern  ±y  fang d^^%^->r^U^— (fi^'^p^)^T^-'^'\'^^''-\'X sin i^tar^d^     U.C. 

mithin  aus  der  Subtraction  beider  Gleichungen: 

-h  X  (sin  /,  fang  d^  —  sin  /j  fang  </, ), 
wo  auf  der  rechten  Seite,  wenn  die  Beobachtungen  rasch  aufeinander  folgen,  die 
Grössen  tkU^  —  t^U^  und  meist  auch/, — /^  übergangen  werden  können  und  zur 
Berechnung  des  letzten  Gliedes,  wenn  es  überhaupt  merklich  wird,  ein  genäherter 
Werth  von  x  genügt.  Bildet  man  femer  die  Unterschiede  der  Beob^tchtungs- 
zeiten  und  Ablesungen  des  Stundenkreises  in  den  beiden  Lagen  der  Achse  und 
setzt  zur  Abkürzung: 

^±xtang  dsin—^  dob  cos^  sec  d  J'«""«"} 
so  giebt  jeder  Stern  eine  Gleichung  von  der  Form 

Viang  d  —  ksec  d-±L  acos%  ^=^n  >  ±  „'     ' 


«  =  — ö 2 — ^ -^^^^^zx lang d stn—^±b cos  f^ sec d stn—^\± ^  ^ 
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.  ilai  man  ein  System  derartiger  Gleichungen,  in  denen  die.Declinadon^n 
ixmerhalb  weiter  Grenzen  variiren,  so  wird  ihre  Auflösung  nach  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate,  wobei  wegen  der  verschiedenen  Genauigkeit,  die  der 
Grösse  n  je  nach  der  Declination  der  Sterne  zukommt,  die  Gewichte  der 
einzelnen  Gleichungen  berücksichtigt  werden  müssen,  die  wahrscheinlichsten 
Werthe  der  Unbekannten  /',  k  und  acos^  ergeben.  Dabei  entspricht  der  ge- 
fundene Werth  von  k  der  Stellung  des  Stundenfadens  in  derjenigen  Lage  des 
Posttionskreises,  in  der  er  sich  bei  der  Beobachtung  befunden  hat;  wegen  der 
meist  excentrischen  Lage  wird  es  aber  zweck ipässiger  sein,  den  CoUimations- 
fehler  auf  den  Drehungsmittelpunkt  zu  beziehen,  •  was  am  einfachsten  dadurch 
geschieht,  dass  man  die  Beobachtungen  in  den  beiden  entgegengesetzten  Lagen 
des  Positionskreis^S' ausführt.  r 

Ein  zweites  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Grössen  i\  k  und  a  ist  das  fol- 
gende: 

Die  vorhergehende  Gleichung,  angewandt  auf  Sterne  von  so  hoher  Decli- 
nation, dass  mit  Rücksicht  auf  die  Kleinheit  der  hier  zu  bestimmenden  Grössen 
tang  und  sec  gleich  gesetzt  werden  können,  giebt  für 

O.  C.    (/ '  —  k)  sin  d^=^  ncosd  —  acosf^  cos  </, 

und   ebenso   erhält   man    aus   der  Beobachtung   desselben   oder   eines  anderen 
Polstems  von  nahe  gleicher  Declination  für 

U.  C.    (i' — k)  sin  ä' =s  n  cos  ä' -{- a  cos  ff  cos  ä\ 

ä  -h  it 
woraus  mit  genügender  Genauigkeit,  wenn  äg  =  — ^ —  gesetzt  wird, 

(i*  —  k)  sinäQ  s=  ncosd^,  ■  (a) 

Femer  giebt  die  Beobachtung  von  Aequatorstemen  in  der  Nähe  des  Meri- 
dians, wie  oben: 

i'sin d  —  k  -i-  acosffcos d ^»  neos d,  (b) 

Beobachtet  man  endlich  noch  die  Durchgänge  von  Sternen  in  der  Nähe 
von  /  ;=  6^  oder  /  &=  18^  in  beiden  Lagen^  so  gewinnt  man  eine  dritte  Relation 

V sind —  k  -h  a cos f^ cos d cos — 5 —  =  ri cosd  (c) 

wo 


n 


2 


-  ^^  +  90  ±ytangdsin  ^^\  =b  ^^*, 


aus  welcher  in  Verbindung  mit  den  beiden  vorhergehenden  /',  k  und  a  bestimmt 

m 

werden  können.     Aus  1'  und  a  folgt  dann  i  sss  i* —  a  sin  ff» 

Was  die  Indexfebler  7  und  c  angeht,  deren  genäherte  Kenntniss  das  sehnellere 
Auffinden  der  zu  beobachtenden  Objecte  unterstützt,  so  geht  aus  den  obigen 
Gleichungen  hervor,  dass  y  frei  von  Biegung  und  Refraction  erhalten  wird,  wenn 
man  einen  Aequatorstern  {d  nahe  =  0)  in  zwei  zum  Meridiandurchgang  symme- 
trischen Lagen  der  Achse  beobachtet: 

während  der  Indexfehler  des  Declinationskreises  c  frei  von  allen  übrigen  Fehlem 
sich  durch  Einstellung  einer  terrestrischen  Marke  in  beiden  Lagen  gemäss  der 
Gleichung  ergiebt: 
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ein  Ausdruck,  welcher  auch  bei  coelestischen  Objecten  angewandt  werden  kann, 
wenn  die  Einstellungen  rasch  aufeinander  folgen  oder  symmetrisch  auf  beide 
Lagen  vertheilt  werden.  £s  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  bei  den 
Mikrometern,  die  eine  Verschiebung  des  ganzen  Fadennetzes  zulassen,  der  Werth 
von  c  mit  der  Stellung  des  Mikrometerkastens  veränderlich  ist  und  am  zweck- 
mässigsten  auf  die  leicht  zu  ermittelnde  Stellung  bezogen  wird,  bei  welcher  der 
6-Faden  durch  das  Rotationscentrum  des  Positionskreises  hindurchgeht 

Bei  den  Instrumenten  von  kleineren  Dimensionen  sind  die  Biegung  des 
Rohres  und  der  Declinationsachse  meist  so  gering,  dass  sie  ganz  übergangen 
werden  dürfen,  und  in  diesem  Falle  werden  beide  Coordinaten  des  Poles  des 
Instrumentes  zugleich  mit  dem  Indexfehler  des  fUKreises  mit  genügender  Sicher- 
heit aus  den  Einstellungen  zweier  bekannten  Sterne  in  Declination  gefunden. 
Vorzüglich  geeignet  für  diesen  Zweck  sind  die  bei  klarem  Himmel  schon  mit 
Objectiven  von  4'  an  zu  jeder  Zeit  sichtbaren  Sterne  a  Ursae  minoris  und 
h  Ursae  minoris,  die  zugleich  wegen  ihres  Unterschiedes  in  Rectascension  den 
Vortheil  haben,  dass  stets  einer  derselben  in  beiden  Lagen  der  Declinations- 
achse beobachtet  werden  kann. 

Bei  den  grösseren  und  entsprechend  massiver  gebauten  Instrumenten  er- 
reichen dagegen  die  Durchbiegungen  nicht  selten  Beträge,  welche  auch  bei  mikro- 
metrischen Beobachtungen  nicht  mehr  übergangen  werden  dürfen  und  die  daher 
nach  den  oben  erläuterten  Methoden  bestimmt  werden  müssen.  Um  hier  nur  einige 
Zahlenwerthe  anzuführen,  so  ist  bei  dem  9  zölligen  FRAUNHOFER'schen  Refractor 
der  Berliner  Sternwarte  die  Durchbiegung  des  Rohres  (Holztubus)  zwar  klein  ^), 
dagegen  erleidet  die  Declinationsachse  eine  Durchbiegung  von  dem  ansehnlichen 
Maximalbetrag  von  47  Secunden.  Bei  dem  18  zölligen  Refractor  der  Strassburger 
Sternwarte  sind  die  enteprechenden  Beträge  19"  und  111",  bei  dem  30-Zöller  in 
Pulkowa  steigt  die  Rohrbiegung  auf  40",  die  Biegung  der  Declinationsachse  beträgt 
dagegen  nur  68"  und  ist  daher  verhältnissmäsfig  klein.  Uebrigens  stellen  alle  diese 
Zahlen  die  relativen  Biegungen  dar,  deren  grösserer  oder  geringerer  Betrag,  so 
lange  er  überhaupt  in  angemessenen  Grenzen  bleibt,  nur  die  Rechnung  mehr  oder 
minder  erschwert;  bedenklicher  dagegen  ist  die  absolute  Durchbiegung  der 
einzelnen  Rohrhälflen,  die  bei  den  Rieseninstrumenten  der  Neuzeit  bereits  so  grosse 
Beträge  erreicht,  dass  die  Centrirung  des  Objectivs  nicht  mehr  für  alle  Lagen 
des  Fernrohrs  erreicht  werden  kann  und  die  Bilder  in  Abständen  von  der  opti- 
Achse,  die  bei  vollkommener  Centrirung  noch  durchaus  zulässig  sind,  an 
Präcision  verlieren. 

Bestimmung  des  Parallels. 

Bei  allen  Messungen  mittelst  des  Positionsmikrometers  bedarf  es  der  Kennt- 
niss  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung.  Man  gelangt  dazu  am  leichtesten 
dadurch,  dass  man  das  Mikrometer  so  lange  dreht,  bis  ein  Aequatorstem,  der 
beim  Eintritt^  in  das  Gesichtsfeld  auf  den  Faden  gestellt  wird,  denselben  bei 
seinem  Durchgang  durch  das  Femrohr  nicht  mehr  verlässt.  Befindet  sich  der 
Stern  nicht  im  Aequator,  so  beschreibt  er  einen  je  nach  der  Grösse  seiner  Decli- 


>)  FoKRSTKR  ist  bei  seinen  eingehenden  Untersuchungen  über  dieses  Instniment  (Astronomische 
Beobachtungen  auf  der  Königlichen  Sternwarte  ku  Berlin,  Bd.  V)  zu  dem  Schlüsse  gekommen,  dass 
die  Differenz  zwischen  der  Durchbiegung  des  Objectivendes  und  derjenigen  des  Ocularendes  des 
Femrohrs  innerhalb^einer  zur  Declinationsachse  normalen  Ebene  eine  andere  ist,  als  innerhalb 
einer  ^durch  die  Declinationsachse  und  die  Femrohrachse  gelegten  Ebene,  und  dass  die  erstere 
veischwindend  klein,  die  andere  dagegen  einen  Betrag  von  17"  erreicht. 
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nation  mehr  oder  minder  gekrümmten  Weg,  und  die  Bedingung,  dass  der  Faden 
die  Richtung  der  täglichen  Bewegung  angebe,  ist  darin  enthalten,  dass  das 
Stemscheibchen  in  gleichen  Abständen  auf  beiden  Seiten  der  optischen  Achse 
durch  den  Faden  bisecirt  wird.  Praktisch  verfährt  man  dabei  so,  dass  man, 
nachdem  der  Stern  beim  Eintritt  in  das  Feld  oder  in  einem  durch  einen  Stunden- 
faden markirten  Abstand  von  der  Achse  mittelst  der  Feinbewegung  des  Femrohrs 
oder  des  Mikrometerkastens  auf  den  Faden  gestellt  und  der  Positionskreis  ab- 
gelesen worden  ist,  den  Stern  beim  Austritt  in  derselben  Entfernung  vom  centralen 
Stundenfaden  durch  die  Schraube  des  Positionskreises  wieder  auf  den  Faden 
bringt  und  den  Kreis  von  neuem  abliest  Hierauf  stellt  man  das  Mittel  der 
beiden  Ablesungen  an  den  Nonien  ein  und  wiederholt  dieselbe  Operation  so 
lange,  bis  es  keiner  Verbesserung  mehr  bedarf.  Der  geübtere  Beobachter  wird 
sich  von  diesen  wiederholten  Ablesungen  dispensiren  können,  indem  er  beim 
Austritt  des  Sternes  den  Faden  nach  dem  Augenmaass  um  die  Hälfte  der  Ab- 
weichung dem  Stern  nähert.  Als  Faden  zur  Bestimmung  des  Parallels  benutzt 
man  in  der  Regel  den  senkrecht  zu  dem  beweglichen  Faden  stehenden  mittleren 
Transversalfaden,  welcher  wegen  der  in  dieser  Richtung  stets  vorhandenen 
Ocularschiebung  länger  ist  und  daher  eine  grössere  Genauigkeit  gewährt  Die 
so  bestimmte  Richtung  der  täglichen  Bewegung  pflegt  als  ischeinbarer  ParaUelc 
bezeichnet  zu  werden,  zum  Unterschied  von  dem  wahren  Parallel,  welcher  der 
Richtung  der  täglichen  Bewegung  entspricht,  wie  solche  ohne  Vorhandensein  einer 
Strahlenbrechung  geschehen  würde.  Der  Unterschied  des 
scheinbaren  und  wahren  Parallels  ergiebt  sich  aus  folgender 
Betrachtung.  Seien  in  Fig.  315  /'der  Pol,  Z  das  Zenith,  9'  und 
a"  die  scheinbaren,  x'  und  /'  die  wahren  Oerter  eines  Sternes 
zu  den  einander  naheliegenden  Zeitmomenten  0'  und  V\  a, 
a  +  /'  und  a  +  /''  die  wahre  und  die  scheinbare  Gerade- 
aufsteigung 9,  ^  -¥  q^  und  i  -h  ^''  die  wahre  und  die  scheinbare 
Declination;  man  verbinde  o"  mit  <j'  durch  einen  Bogen 
grössten  Kreises  a"<j'<j  und  bezeichne  den  Winkel  A"a  mit   7*) 

ic",  Pq^q  mit  ic',  so  folgt:  (A.8I6.) 

.    y"  -  q' 


IC      -t-  IC 

CfffUJi^  " 

2 

+  «•   < 

'• 

C0S 


Nun   ist  — 5 —   (s.   u.)   sehr   nahe   gleich  Pq^q,   wenn   a^  die  Mitte  des 

Bogens  9"a'  bezeichnet  und  folglich,  wenn  ein  Faden  so  gestellt  wird,  dass  der 
Stern   in   9'    und    9"    von   ihm   halbirt   wird,    gleich   dem   Positionswinkel   des 


IC      T-  IC 


scheinbaren    Parallels.     Setzt    man   — 5 —  =  90®  -+-  ^P  und  substituirt 

^"  —  ^1  =  ^  (0"  _  a*)    und  /"  —  /'  «  ^  (»"  —  d'),   80  wird  (ausgedrückt  in 

Bogenminuten) 

äq      1 


.  „  dt  sin  V 

aP  = 


(1  -  ^)  cos  («  -h  q) 

und   mit  Vernachlässigung   der  Quadrate   und   höheren  Potenzen  der  Strahlen- 
brechung 

m.  10 


M« 
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.  „       dg  sec  b 

^F=  -TT 


X  cotang  n  cos  N 


dt  sin  V       sin  V  sin^  (N+  B)cos  « 

Da,  wenn  iV  stets  <  90°  genommen  wird,  cotang  n  das  Zeichen  von  sint 
hat,  so  folgt,  dass  ^F  positiv  oder  der  von  Nord  durch  Ost  herum  gezählte 
Positionswinkel  des  scheinbaren  Parallels  >  90°  ist  auf  der  Westseite,  und  ^F 
negativ  oder  der  Positionswinkel  <  90°  auf  der  Ostseite  des  Meridians.  Geht 
die  Ablesung  auf  dem  Positionskreis  im  Sinne  der  Positionswinkelzählung,  so 
wird  demnach,  wenn  F^  die  Ablesung  tür  die  Richtung  des  scheinbaren 
Parallels  bezeichnet,  die  Ablesung  für  den  wahren  Paiallel  F=  F  —  Ä/' sein. 
Ist  das  Instrument  fehlerfrei  und  fällt  der  Pol  seiner  Stundenachse  mit  dem 
Himmelspol  zusammen,  so  wird  in  allen  Lagen  des  Fernrohrs  der  «Werth  F 
gleich  gefunden  werden;  sind  diese  Bedingungen  aber  nicht  erHillt,  so  wird  die 
der  Richtung  des  wahren  Parallels  zukommende  Ablesung  veränderlich  und  eine 
Function  der  Abweichungen  des  Standes  des  Instruments  und  der  Winkel  der 
Achsen  sein.  Um  den  Ausdruck  hierfür  zu  erhalten,  stelle  in  nebenstehender 
Fig.  316  Z'  den  Himmelspol  dar,  F^  den  Pol  der  Stundenachse,  Z  das  Zenit  des 

Ortes,  R  den  Pol  der  biegungsfrei  ge- 
dachten Absehenslinie,  Q  den  Pol  der 
Declinationsachse  (in  der  Richtung  vom 
Fernrohr  nach  dem  Kreisende),  wenn  keine 
Durchbiegung  stattfände;  in  Wirklichkeit 
falle  dieser  nach  Q^,  jener  nach  ^,,  sodass 
nach  den  angenommenen  Bezeichnungen 
i'j  ö  ==  90  —  /,  Öl  -^  =  90  —  >t,  RFy^  = 
bsinZRf  QQj^  =  asinZQ;  ist  dann  R^S 
ein  senkrecht  auf  FR^  gezogener  Bogen 
grössten  Kreises,  so  stellt  der  Winkel 
Q^R^S  den  Einfluss  der  Instrumentalfehler 
auf  die  Nullrichtung  des  Positionskreises 
dar.  Setzt  man  F^R^Q^  «=  90  —  «, 
F^R^F=^Vt  so '\^t  Q^R^S  =  u-\-v.  Man 
findet  aber  leicht  mit  ausreichender  An- 
näherung aus  den  sphärischen  Dreiecken 
ZQyR  und  ZQ^R^,  wenn  Ci-^i  =  90 
—  k*  gesetzt  wird, 

k*  -ss^  k  —  bcos^  sin  /, , 
und    aus   dem    Dreieck    F^R^Q^,    worin 
^iQi  =  90  —  /'  ist 
u  ==  /'  sec  d^  —  k'  tangd^ 
s=  (i  -i-  a  sin  9)  scc  d^  —  k  tang  d^  -\'  b  cos  9  sin  t^  tang  d^ . 

Dieser  Ausdruck  gilt  für  »Achse  voraufgehend«;  erwägt  man,  dass  fUr  die 
entgegengesetzte  Lage  der  Achse  an  Stelle  von  d^  und  /,  180  —  d^  und  180  +  /^ 
zu  treten  haben,  so  erhält  man  für  »Achse  folgend« 

tf  =  —  (/'  -h  Ä  sin  9)  sec  d^-^  k  tang  d^  -{-  b  cos  9  sin  t^  tang  d^ , 

in  welchen  beiden  Gleichungen  statt  der  Instrum entalcoordinaten  d^  und  /|  auch 

die  auf  den  Himmelspol  bezogenen  Coordinaten  S  und  /  gesetzt  werden  dürfen. 

Femer  ist 

cos  d^  sin  v  c=  sin  e  sin  (t  —  A) 

oder 

V  =s  (x  sin  t  —  ycosf)  sec  ö. 


(A.  816.) 
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Bezeichnet  jetzt  P^  die  Ablesung  des  Positionskreises,  welche  der  Richtung 
der  täglichen  Bewegung  bei  fehlerfreiem  Instrument  und  ohne  Stattfinden  einer 
Strahlenbrechung  entsprechen  würde,  /"  die  wirkliche  Ablesung,  so  wird: 

^0  =  /^'-+-  {x  sin/ — ycost)secb  ±(/-h  asin^)sfcb  qi  ktang^  -h  b  cos  ff  sin  t tang  h 

X  cos  Ncotang  n 
"■   sin^{N-¥h)cos^' 

wo  die  Grösse  x  in  Bogenmaass  angenommen  ist. 

Man  sollte  nun  erwarten,  dass  die  nach  diesem  Ausdruck  berechneten 
Werthe  von  /'g,  so  lange  am  Positionskreis  selbst  und  seiner  Verbindung  mit 
dem  Femrohr  Aenderungen  nicht  vorgenommen  werden,  innerhalb  der  Grenzen 
der  Unsicherheit  in  der  Beobachtung  der  /"  übereinstimmen  würden.  Besssl 
hat  aber  zuerst  an  Hem  Heliometer  der  Rönigsberger  Sternwarte  —  und  nach 
ihm  Andere  —  die  Erfahrung  gemacht,  dass  zwischen  den  in  entgegengesetzten 
Lagen  der  6-Achse  gemachten  Bestimmungen  Unterschiede  auftreten,  die  mit  den 
obigen  Einflüssen  der  Instrumentalfehler  nichts  zu  tbun  haben,  vielmehr  als  die 
Folge  einer  Drehung  oder  Torsion  des  Rohres  um  seine  Achse  anzusehen  sind. 
Da  diese  Torsion  als  eine  Wirkung  der  Schweie  auf  das  meist  an  dem  einen 
Ende  der  Declinationsachse  und  an  einer  Seite  gehaltene  Femrohr  aufgefass 
werden  muss,  so  lässt  sich  ihr  Einfluss  leicht  in  die  Rechnung  einführen.  Bessel 
nimmt  die  Drehung  proportional  demjenigen  Theil  der  Schwere  an,  welcher 
senkrecht  auf  die  durch  die  $-Achse  und  die  Rohrachse  gelegte  Ebene  wirkt  und 
setzt  sie  demnach  gleich  ^cosX^,  wo  ^  das  Maximum  der  Drehung  bezeichnet 
und  C  die  Zenithdistanz  des  Punktes  ist,  dessen  Stunden winkel  derselbe,  den 
der  in  der  Absehenslinie  befindliche  Punkt  besitzt,  dessen  Declination  aber  90^ 
nördlicher  ist.  Zu  dem  obigen  Ausdruck  von  P^  würde  hiernach  auf  der 
rechten  Seite  noch  hinzukommen  d:  (t  [sin  tpcos  6  —  cos  9  sin  B  cos  f),  wo  |i  aus 
Beobachtungen  des  Parallels  in  beiden  Lagen  der  Achse  bestimmt  werden  muss. 

Der  Ausdruck  von  Pq  kann  dazu  dienen,  um  innerhalb  einer  längeren 
Beobachtungsreihe  aus  den  beobachteten  Werthen  des  Parallels  einen  genauen 
Mittelwerth  abzuleiten  und  hieraus  umgekehrt  wieder  die  jedesmal  anzunehmen- 
den Werthe  für  den  wahren  oder  scheinbaren  Parallel  zurückzurechnen  und  die 
beobachteten  Coordinatenunterschiede  in  der  nachher  anzugebenden  Weise  für 
die  Abweichungen  des  eingestellten  Parallels  von  seinem  wahrscheinlichsten 
Werthe  zu  verbessem.  Es  wird  hierbei  aber  vorausgesetzt,  dass  die  Fehler  des 
Instruments  und  seiner  Aufstellung  genügend  sicher  bekannt  sind;  ist  dies  nicht 
der  Fall,  so  muss  bei  jeder  Ortsbestimmung  der  scheinbare  Parallel  bestimmt 
und  der  Beobachtung  zu  Grunde  gelegt  werden. 

Statt  die  Orientirung  nach  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung  vorzunehmen 
kann  man  auch  von  dem  Parallel  des  Instrumentes  ausgehen,  indem  man  den 
Faden  so  stellt,  dass  ein  Stern  beim  Drehen  des  Fernrohrs  um  die  Stundenachse 
ihn  nicht  verlässt.  Der  Unterschied  zwischen  dieser  Richtung  und  der 
Richtung  der  täglichen  Bewegung  wird  dann  bei  der  Berechnung  der  Beob- 
achtungen berücksichtigt  werden  müssen.  Das  Verfahren  gewährt  indess  vor 
dem  früheren  in  keiner  Weise  Vortheile  und  steht  ihm  in  Genauigkeit  zweifellos 
erheblich  nach^). 


')  O.  Struvs  spricht  (Observations  de  Poulkovo,  VoL  X)  die  Vermuthung  aus,  dass  der 
Zuwachs  der  w.  F.  bei  den  von  W.  Struvb  gemessenen  Richtungen  gegenüber  denjenigen  der 
Distanzen  (Cl.  V  H.)  durch  die  geringere  Genauigkeit  der  in  Dorpat  befolgten  Methode  sur 
Bestimmung  des  Parallels  (Drehung  um  die  Stundenachse)  veranlasst  sd. 
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Messungen    von    Rectascensions-    und   Declinationsdifferenzen    bei 

ruhendem  Fernrohr. 

Die  Messungen  können  entweder  für  beide  Coordinaten  gleichzeitig  d.  i.  bei 
demselben  Durchgang  oder  getrennt  vorgenommen  werden;  im  letzteren  Falle, 
der  namentlich  bei  sehr  schwachen  Objecten  zu  bevorzugen  ist,  empfiehlt  es  sich, 
die  Messungen  der  einen  Coordinate  symmetrisch  zu  denen  der  anderen  zu 
machen.  Nachdem  an  dem  (mittleren)  Transversalfaden  die  Richtung  der 
scheinbaren  täglichen  Bewegung  (/")  bestimmt  und  hierauf  der  Positionskreis 
auf  die  Ablesung  /"  4-  90  eingestellt  ist,  werden  bei  ruhendem  Femrohr  die 
Antritte  der  beiden  zu  vergleichenden  Objecte,  entweder  nach  der  Auge-  und 
Ohr-Methode,  oder  meist  besser  nach  der  Registrirmethode  beobachtet,  wobei 
es  sich  empfiehlt,  die  Signale  stets  in  dem  Moment  zu  geben,  in  welchem 
man  sich  bewusst  wird,  dass  das  Object  genau  unter  dem  Faden  ist  oder  von 
demselben  bisecirt  wird.  Für  die  Messung  der  Declination  wird  das  vorauf- 
gehende und  schon  vorher  in  die  Nähe  des  festen  Declinationsfadens  gebrachte 
Object  mittelst  der  Feinbewegung  des  Femrohres  oder  besser  mittels  der  Ver- 
schiebung des  ganzen  Mikrometerkastens  in  der  Nähe  des  Transversalfadens 
scharf  auf  den  Faden  eingestellt,  und  hierauf  das  nachfolgende  Object  in  dem- 
selben Stundenwinkel  mittels  des  beweglichen  Fadens  pointirt.  Sind  T  der 
Stundenwinkel  des  Stunden-  (Transversal-)  Fadens,  JD  die  Declination  des  darauf 
senkrechten  Fadens,  von  dem  aus  die  Declinationsdifferenzen  gezählt  werden, 
d  und  V  die  Sternzeiten  des  Durchganges  des  voraufgehenden  und  des  nach- 
folgenden Stems,  Ä  und  Ä'  die  gemessenen  Unterschiede  in  Declination,  so  ist 

r=i>  — a  A  =  «  — 2> 

r=y— a'         A'=  «'—/>, 
mithin 

a'  —  a  «  y  -  d      a'  —  «  «  A'  —  A 
oder  da 

wenn  s'  die  Ablesung  der  Schraube  bei  Einstellung  auf  den  folgenden  Stern,  Sq  die 
Ablesung  fUr  die  Coincidenz  des  festen  und  des  beweglichen  Fadens  und  r  den  in 
Bogensecunden  ausgedrückten  Winkelwerth  eines  Umgangs  der  Schraube  bezeichnen, 

«'  —  «  «  (±  j'  qp  j^)r. 
Zur  Bestimmung   der  Coincidenz   bringt  man  den  beweglichen  Faden  dem 
festen   Faden   abwechselnd   von  der   einen  und  der  anderen  Seite  bis  auf  ein 
Minimum  visibile  der  Trennung,  oder  bei  Feldbeleuchtung  bis  auf  eine  äusserst  feine 

^  lichte  Linie  nahe  und  nimmt  aus  den  je  zwei 

Ablesungen  das  Mittel. 

'  ^^  Man   thut  gut,   die  Beobachtungen   auf 

die  zwei  um   180°  verschiedenen  Lagen  des 

Mikrometers  zu  vertheilen,  muss  dann  aber, 

wie  hier  ausdrücklich  hervorgehoben  werden 

s.  mag,   die  Coincidenzstellung   für  jede  Lage 

^  besonders  ermitteln.    Auch  empfiehlt  es  sich, 

\ «^'      namentlich    bei  grösseren   Declinationsunter- 

\  /  schieden  den  Objecten  eine  möglichst  symme- 

trische Lage  zur  Fernrohrachse  zu  geben. 
j^  Was  den  Einfluss  angeht,  den  ein  Fehler 

in  der  Einstellung  des  Stundenfadens  in  den 

Declinationskreis  ausübt,  so  ersieht  man  aus 

beistehender  Fig.  317,    dass,    wenn   der   Faden   ^'   um   einen   Winkel  A/   (in 
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Bogenminuten)  von  der  Senkrechten  77'  zur  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
(gezählt  in  der  Richtung  von  Nord  gegen  Ost)  abweicht,  die  beobachtete 
Rectascensionsdifferenz  die  Correction 

a*— -  Ä 

A(a'  —  a)  =  — 7^  sec  dp  A/  sin  l\ 
und  die  Declinationsdifferenz  die  Correction 

erfahren  muss. 

Bei  einem  Unterschied  d'  —-  d  «s  600''  und  einem  Fehler  A/  »  I'  erreicht 
die  Verbesserung  in  Rectascension  bereits  einen  Betrag  von  O'^OV^sech^f  während 
für  denselben  Werth  von  d'  —  d  erst  ein  Fehler  A^  =  44'  eine  Unrichtigkeit  von 
0"*05  in  Declination  erzeugt. 

Sind  daher,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  ist,  mehrere  Transversalfäden  zur 
Beobachtung  der  Durchgänge  vorhanden,  so  wird  man  sie  auf  ihre  Parallelität 
prüfen  und  die  etwa  erforderliche  Correction  entweder  direct  aus  den  Winkeln, 
welche  die  Seiten  fäden  mit  dem  mittleren  Faden  einschliessen,  oder  aus  den 
Abweichungen  des  Rectascensionsunterschieds  von  Stempaaren  von  grosser  Decli- 
nationsdifferenz,  wenn  derselbe  allein  aus  dem  Mittelfaden  oder  aus  dem  Mittel 
aller  Fäden  berechnet  wird,  ableiten  müssen.  Auf  der  anderen  Seite  ersieht 
man,  dass  eine  kleine  Abweichung  von  der  senkrechten  Stellung  der  Stunden- 
und  der  Declination sfäden  zu  einander  von  keiner  Bedeutung  ist,  wenn  nur 
der  Parallel  an  den  ersteren  bestimmt  und  der  Positionskreis  durch  Drehung 
um  90**  darnach  eingestellt  wird. 

Wenn  die  Declinationsdi£ferenz  nicht  übermässig  gross  ist  und  das  Femrohr 
genügend  fest  steht,  so  kann  die  Einstellung  sowohl  des  voraufgehenden 
als  des  folgenden  Objects  mittelst  des  beweglichen  Fadens  gemacht  werden; 
auch  wird  man,  wenn  das  Mikrometer  mit  einer  Registrirvorricbtung  ver- 
sehen ist,  sich  nicht  auf  eine  Einstellung  bei  jedem  Durchgang  zu  beschränken 
brauchen,  sondern  deren  zwei  oder  mehrere  machen  können.  Indess  darf  man 
hiervon  keinen  zu  grossen  Gewinn  an  Genauigkeit  erwarten,  und  muss  vor  allem 
sich  versichern,  dass  der  durch  die  Registrirung  ausgeübte  Dmck  das  Femrohr 
nicht  verstellt.  Es  sei  noch  bemerkt,  dass  es  für  die  Messung  von  grösseren 
Unterschieden  zweckdienlich  ist,  sowohl  den  festen  Rahmen  als  den  beweglichen 
Schlitten  mit  mehreren  Fäden  in  geeigneten  Abständen  zu  versehen.  Sind  die 
Werthe  der  letzteren  aus  Durchgangsbeobachtungen  scharf  ermittelt,  so  kann 
man  die  auszumessende  Strecke  auf  den  Abstand  zweier  festen  oder  zweier 
beweglichen  Fäden  beziehen,  ohne  die  Schraube  über  Gebühr  in  Anspruch  zu 
nehmen. 

Einfluss  der  eigenen  Bewegung. 

Hat  das  eine  der  beiden  mit  einander  verglichenen  Objecte  eine  eigene 
Bewegung,  so  wird  dieselbe  vollständig  dadurch  berücksichtigt,  dass  man  die 
gemessenen  Coordinatenunterschiede  für  das  Mittel  der  Zeiten  gelten  lässt,  zu 
denen  die  Durchgänge  dieses  Objectes  beobachtet  und  die  Declinationseinstellungen 
gemacht  sind. 

Einfluss  der  Strahlenbrechung« 

Bezeichnen  a,  d,  a',  d'  die  wahren  Coordinaten,  a  +  -^ ,  8  -^  ^,  .  .  .  die  mit 

Strahlenbrechung  behafteten,   so  müssen   die  Gleichungen  auf  pag.  148  strenge 
so  geschrieben  werden: 


ISO 
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An  die  ohne  Rücksicht  auf  Strahlenbrechung  berechneten  Unterschiede  sind 

folglich  die  Correctionen  anzubringen: 

.     ,  p  — p* X  cotang  n  x  cotang  n 

ü(a  —  a;  «      j^      —  j^ sin{N-^  B)cos  d  ""  15  sin{N-^  V)cörV 
A(a'  —  a)  =  ^  —  /  =  X  coiang{N'\'  h)  —  %eotang (JV-h  «') 

oder  nach  einer  kurzen  Entwickelung: 

x(8'  -  a) 


A(a'— a) 
A(8'  —  «) 


und  damit  auch 


jm»(iVr+«o) 


A(a' —  «)  =  cotang  n  cos{N  -\'  2^^)sec^h^ 


15 


wo  die  Grössen  N  und  n  nach  den  pag.  85  gegebenen  Formeln  berechnet  werden. 
Diese  Ausdrücke  gelten  nur  dann,  wenn  das  Fadennetz  nach  dem  wahren 
Parallel  orientirt  ist.  Um  die  entsprechenden  Correctionen  für  die  Orientirung 
nach  dem  scheinbaren  Parallel  zu  erhalten,  braucht  man  nur  noch  die  Ver- 
besserungen hinzuzufügen,  die  aus  einem  Orientirungsfehler  =sA/' hervorgehen. 
Es  wird  dann  für  den  scheinbaren  Parallel: 
AI        \       X  cotang  n  cos^N-^  28o)  x  cotang  n  cos  N 

^^"^  ^""^^   lbsm^{N^do)cos^^o^    "^^'^  l5sm^{N-^d^)cosH^^^  ""  *^ 

2  cotang  n  cos  (N-^Bq) 
"^  15  sin^  {N  -h  «0)  ^^^  «0 
Auf  die  Declinationsdifferenz  hat  die  Abweichung  A  Z' nur  einen  verschwind- 
enden Einfluss,  sodass  auch  hier 

A(a'-8)=  ."i^ln^l , 

A  (8'  —  «) 
A(a'  —  a)  =s  2  cotang n cos  (iV-+-  b^^)sec  Äg rr 

Diese  Correctionen  sind  genau  dieselben,  welche  für  das  Kreismikrometer 
anzuwenden  sind,    nachdem  man  die  Sehnen  mit  dem  Factor  /  multiplicirt  hat. 

Beispiel.  Beobachtung  des  Planeten  Thule  am  grossen  Refractor  der 
Sternwarte  in  Strassburg  1893  April  5.  Achse  folgend.  Vergr.  s=207.  Beob.  Kobold. 
Scheinb.  Parallel  87^51'.  Durchgänge  an  den  5  Stundenfäden  registrirt.  Decl.- 
Einst.  bei  Faden  II  und  IV  (mit  Typendruck-Apparat  registrirt). 

•  A.  G.  Albany  4419  südlich  von  @- 
Stern  Planet  Stern    Planet  Flanct-Stem 


und  damit 


Po8..Kr.  ITT^ör  llAö7«»64'-90  l«»7'-77^ 

58       0-97  18-55 

12-64  85-34 

88-95  86-76 

89*91  42-75 

12      8     19-20  5  81-87  \ 

26-09  88-98 

87-05  49-58 

48-S2  6    1-09 

55-29  7-80 


►25- 


49-9 


+3««  12' -871 
12-58 
12-70 
12-81 
12-84 

+8  12-67 
12-89 
12-53 
12-77 
12-51 


26«'-197  17-.944 


42-760 


26-196  18005 


8»-258 
8-191 


24-887  16-546 


12.674 


24-861  16-620 


8-291 
8*241 
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»5« 


Stern               Planet 

Stern     Planet 

Planet-Stern 

Pos.-Kr.  357**  51'   12*  7« 

10' -42  l(«23'-25] 

-{-3^ 

'12' -83] 

16-49        29  22 

12-73 

17«-895  25«-82l 

8«'-426 

27-70        40-52  >40-7 

12-82  M2-712 

89-77        52-89 

12-62               17-412  25-684 

8-272 

45-66        58-22 

12-56 

11 

28-60  14  41'20  1 

4-3 

12-60  ] 

34-46        47-02 

12*56 

18-208  26-624 

8-416 

45-69        58-40 

^')8-6 

12-71 

1 12-594 

57-64  15  10-19 

12-55 

18*254  26-600 

8*846 

19 

3-54        16(9 

12-55 

Mittel  12     8  13-6             +3 

12-685 

4-  8-3046 

A6^             4-31-9 

H-3'7"-62 

Stemzeit  12    8  45  5 
St.-Zt.  i.  m.  M.    0  55  57-5 

11  12  48-0 
Red.  a.  m.  Zt      —  l  50*2 

Refraction : 


St.-Zt. 

W'  8'«'8 

z 

45*^-8 

a 

12  2*9 

logx 

6*444 

/ 

0  5-9 

logii'-S) 

2-273 

iV^  4-4^24' 

/^^x(a'-«) 

8-717 

So 

4-  2    48 

log 

w«M^-*-«o) 

9-68G 

^4-Äo 

44    12 

A(8'— 6) 

4-0"ll 

leg  sinn 

0000 

A(a'  —  a) 

000 

hgsin{N-\'  «o) 

9-843 

log  cos  {N-^  öo) 

9-855 

log  sec  So 

0000 

log  cotang  n      8*23 
log  2      0-30 

*M.  A.  18750 

Praec.  18930—750 

Eig.  Bew.  in  11-6  J. 

M.  A.  18930  £p.  1893*3 

Red.  a.  seh.  Ort 

Scheinb.  Sternort 

@  —  » 

Refr. 

Ort  des  Planelen  11*  10*»  57  8  M.  Zt.  Str. 


11*58-47**09 
4-  55-307 
—    0-058 

11   59    4234 
1*49 


4-2°52'52"-3 

-6    p-96 

—116 


11    59    43-83 

4-3     12-69 

000 


-t-2 

46 

■ 

50-2 
-9-2 

H-2 

46 

41-0 

4-3 

7-62 
4  011 

12      2 
log  f.  par. 


56-52 
8001 


4-2    40 


48*7 
0*800 


Berechnung  der  /<ö'^(Par.   x  A)  (nach   den  Tafeln  von  Rebeur-Paschwitz*) 


log  cos  h 
log  r'8 

log  sin  $ 
logTi 


4-0"15 
—  5-85 

8000 

9*999 
0-820 
8-693 
0*767« 


T'icosb    4-6-60 
Ti  sin  8     —  0*29. 


*)  Veröffentlichungen  der  Grosshenogl.  Sternwarte  zu  Karlsruhe  III. 
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Ausmessung  von  B-  und  a-Differenzen  bei  gehendem  Uhrwerk. 

Stehen  die  beiden  zu  vergleichenden  Sterne  einander  so  nahe,  dass  sie 
gleichzeitig  im  Gesichtsfeld  sind,  so  wird  ihre  Declinationsdifferenz  mit  Vortheil 
durch  gleichzeitige  Pointirung  gemessen,  indem  man  das  Femrohr  mittels 
des  Uhrwerks  der  täglichen  Bewegung  folgen  lässt.  Man  muss  hierbei  aber 
stets  den  festen  Faden  zur  Einstellung  des  einen  Objects  anwenden  und  die 
Messung  in  der  Weise  ausführen,  dass  man  einmal  den  einen  Stern  mit  dem 
festen,  den  andern  mit  dem  beweglichen  Faden  pointirt,  hierauf  umgekehrt  den 
letzteren  mit  dem  festen  und  den  ersteren  mit  dem  beweglichen  Faden  einstellt. 
Die  Difierenz  der  beiden  Ablesungen  ist  dann  der  doppelte  Declinationsunter- 
schied,  die  Coincidenz  selbst  fällt  heraus  und  braucht  nicht  bestimmt  zu  werden. 
Bei  diesem  Verfahren  ist  aber,    namentlich  in  höheren  Declinationen,  darauf  zu 

achten,  dass  die  beiden  Objecte  symmetrisch  zu  dem  mittleren 
Stundenfaden  stehen.  Um  den  Einfluss,  den  hierbei  die 
Krümmung  des  Parallels  ausübt,  zu  übersehen,  stelle  FT  diesen 
Stundenfaden  vor,  die  Einstellung  des  einen  Objects  erfolge  bei 
s'  in  dem  Abstand  x'a'  =  r',  die  des  anderen  bei  s  in  der 
Entfernung  sa  =  c;  die  mit  der  Schraube  gemessene  Differenz 
ist  Assa'a,  während  die  scheinbare  Declinations- Differenz 
B*  —  d  CS  tr'i;  ist.    Man  findet  aber  leicht 

a*  ^  a  «r  A  -  ^sin  l"(tf'>  fan^V  —  c^  tangl). 

Dass  das  letzte  Glied  bei  unsymmetrischer  Stellung  merk- 
liche Beträge  erreichen  kann,  zeigt  folgende  kleine  Tafel.     Sei 
(A.3ia)  ^^f   Declinationsunterschied    des   Stempaares    10',    der   Unter- 

schied  in  Rectascension,    reducirt   auf  Bogen   grössten  Kreises 
6',  so  wird  der  Fehler,  den  man  begeht,  wenn  d'  —  d  »  A  gesetzt  wird: 


(> 

c 

«s45 

8  «60 

«»80 

0' 

6' 

—  0"-31 

—  0"'54 

—  l"-78 

1 

5 

—  0-21 

—  0-36 

—  1-19 

2 

4 

—  0-11 

—  0-18 

—  O-tW 

3 

S 

000 

000 

+  0-01 

4 

2 

+  010 

+  018 

+  0-61 

5 

1 

+  0-21 

+  0-86 

-H  1-21 

6 

0 

■+-0-32 

+  0-55 

+  1-81 

Dagegen  wird  bei  symmetrischer  Stellung  der  Fehler,  welcher  in  diesem 
Falle  besser  in  die  Form  gebracht  wird 

erst  bei  Äq  =  86°  den  Betrag  von  0"'05  erreichen. 

Dreht  man  das  Mikrometer  um  90  ^  so  dass  der  bisherige  Declinationsfaden 
etzt  in  den  Stundenkreis  fällt,  so  kann  auch  der  Rectascensionsunterschied  mit 
der  Schraube  gemessen  werden.    Setzt  man  nämlich 

so  ist 

sin  x'  =^/*sin  V'sec  «'  «/'««  V'sec  BAI  -h  lan^  «0  y  ^*>»  1") 

(Ad  \ 

1  —  fan^B^  -5-  sin  1"  I , 

d'+  d 
wo  8q  wie  üblich  5=  — ^ —  und  Ad  ■«  5' —  B,  und  hiermit 


Mtkrometer  mnl  BfikroinetermeMungeii.  153 

15  (a'  —  a)        sin  t*  •+-  sin  t 


2  sin 


3  T*—  T 

COS 


oder  meist  genügend  ^ 

Aa  «  ^'^"^^  5^r  «0  -H  ^=^15^  ÄiVÄo^^^«o  Y  ^'«  !"•        ^ 

Die  Grösse  /'  -h/:ss  ^'a'  +  ax  ist  das  unmittelbare  Resultat  der  Messung 
und  das  zweite  von  der  Convergenz  der  Stundenkreise  herrührende  Glied  ver- 
schwindet, wenn  die  Sterne  symmetrisch  zum  Stundenfaden  gestellt  werden. 
Wegen  der  Unvollkommenheiten  des  Uhrwerks  wird  es  bei  diesen  Messungen 
in  noch  höherem  Grade,  als  bei  den  Messungen  des  Declinätionsunterschiedes 
nothwendig  sein,  beide  Sterne  möglichst  gleichzeitig  einzustellen,  und  daher  den 
festen  Faden  mit  zu  benutzen.  Man  wird  hierbei  von  dem  obigen  Corrections- 
gliede  frei  werden,  wenn  man  in  derselben  Weise  wie  bei  der  Declination  den 
doppelten  Abstand  ausmisst.  Bei  diesem  Verfahren  der  Bestimmung  der 
Coordinatendifferenzen  erleiden  die  oben  abgeleiteten  Ausdrücke  für  den  Einfluss 
der  Strahlenbrechung  eine  gewisse  Modification.  Denn  da  die  Messungen  für 
beide  Objecte  nicht  unter  demselben  Stundenwinkel  gemacht  werden,  so  sind 
/'  — /  und  f*  —  f  Functionen  nicht  nur  von  6'  —  Ä,  sondern  auch  von  /*  —  /. 
Es    ist  daher   zu   den   oben   abgeleiteten  Correctionen   noch    hinzuzufügen:   zu 

^^üL'  —  a)  das  Glied  —  ^  ^^^^  oder  ^(«'  -  a)  und  zu  A(«'  —  «)  das  Glied 

da 
15-^  (oL*  —  c),  oder  es  werden  die  Zu  Satzglieder 

Ai(«  -  a)  -  X  y^.^^^^^^^^  ^  -——-——.j  (a  _  a) 

A   /»i       »N       «r  "^ coiang n COS N ,  ,        . 
*^  '  i/«*(iv  H-  8q)  ^  * 

Bestimmung  des  relativen  Ortes  zweier  Körper  durch  Positionswinkel 

und  Distanz. 

Die  relative  Lage  eines  Objectes  x'  auf  der  Himmelskugel  zu  einem  anderen 
Objecte  s  wird  häufig  und  namentlich  bei  kleinen  Entfernungen  (Doppelstemen) 
zweckmässiger  als  durch  rechtwinklige  sphärische  Coordinaten,  durch  sphärische 
Polarcoordinaten  ausgedrückt;  diese  sind  erstens  derPositionswinkel,  d.i.  der  Winkel, 
den  der  Bogen  grössten  Kreises,  welcher  s  mit  j'  verbindet,  mit  dem  durch  s  gelegten 
Dedinationskreise  macht,  und  zweitens  die  Grösse  dieses  Bogens  oder  die  Distanz; 
der  erstere  wird  allgemein  von  Norden  durch  Osten  herum  von  0^  bis  360°  gezählt. 

Die  strengen  Beziehungen  zwischen  dem  Positionswinkel  und  der  Distanz  einer- 
seits und  dem  Unterschiede  derRectascensionen  undDeclinationen  der  beiden  Sterne 
andererseits  folgen  unmittelbar  aus  dem  sphärischen  Dreieck  (Fig.  3 19)  zwischen  dem 
Pol  P  und  den  Oertem  der  beiden  Sterne  s  und  j'.  Nach  früheren  Bezeichnungen  ist 
/»^BsgO  — d,  -Pj*— 90— «',  Ä-P-P^a'— a;  setet  man  femer  Pss'^p,  Ps's^ 
180  —  /',  ss' «  *,  80  folgt:  p'-^-p 


cos 


tan^—^^iang^s y^ 


cos 


I  stn 


2 


Ol  -»  Ol 

tm  — = —  ^^  sm  ^  s  - 

cosih  4- 


¥^' 


CA.  8190 
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Bei  den  Messungen  in  diesem  Coordinatensystem ,  welche  mittelst  der 
hier  besprochenen  Mikrometer  ausgeführt  werden,  ist  die  Distanz  so  klein, 
dass  man  in  den  meisten  Fällen  mit  einfacheren  Ausdrücken  ausreicht.  Sei  s^, 
die  Mitte  des  Bogens  ss't  d^  seine  Declination  und  werde  PsqS'  mit  p^ 
bezeichnet,  so  giebt  das  Dreieck  J'sSqI 

€05  8sinp  =!  cos  Hq  sinp^ 

cos  h  cosp  =  sin  h^  sin  \s  -¥  cos  Öq  cos  \  s  cospQ 

oder,  wenn  sinis  und  cos^s  in  Reihen  entwickelt  werden: 

coshsin{p  -^  Pq)=  —  ^ssin  V^sin^^sinp^  -4-  \s^ sin^  VcosB^sinp^cosp^ 

-H  ^s^sin^V* sin  ö^ sinpQ  —  .  . 
cos d  cos (p  — /o)=  cosBq  -f-  ^ssin  V^sin^^cosp^  —  \ s^ sin'^  V cos  h^cos^ p^ 

—  -^s^sin^VsinBQCOspQ  h-  .  . 

und  hieraus  durch  Division  bis  auf  Glieder  3.  Ordnung  bezüglich  s: 

/  — ^0  =  ^  ^stang^QsinpQ  -+-  ^s^sin  l"«V»2/o(l  -h  ^tang^d^)  -H  .  .  . 
Entsprechend  erhält  man  aus  dem  Dreieck  Fs^^s': 
p'  ^pQ  «=  ^s^ni^hQsinpQ  -h  ^s^sinV*sin2pii{l  4-  2tan^*d^)  —  .  .  . 
Aus  diesen  beiden  Gleichungen  folgt  bis  auf  die  4.  Potenz  von  s 

^-  -/o  ^  ^s^sin  V'sin^p^(\  +  ^tan^^H^) 

und  mit  Vernachlässigung  der  Glieder  3.  Ordnung 

P'  —  P 

— 2~^  ^^s tang $0 sinp^. 

Hiemach    wird    man    in    fast   allen   hier   in    Betracht   kommenden    Fällen 

P^  -¥  p  p*  —  p 

' — ^-^  sss Pq  und  cos- — ö~^ '^  ^»    ""^    folglich   an  Stelle    der   obigen  strengen 

Gleichungen  die   einfacheren  Ausdrücke  setzen  dürfen: 

a'  —  a  SB  ssinpQ  sec^{li'  -h  8) 

Ä*  —  Ä  =  J  COSpQ. 

Messung  der  Positions  winkel  und  Distanzen. 

Um  den  Positionswinkel  zweier  Sterne  zu  messen,  stellt  man  die  Mitte  des 
sie    verbindenden    Bogens    möglichst    nahe    in    den    Drehungsmittelpunkt    des 

^  Positionskreises  und  dreht  das  Mikrometer  so  weit,  bis  der 
mittlere  Transversalfaden  oder  der  darauf  senkrechte  Faden 
die  beiden  Objecte  genau  deckt  oder  bisecirt;  bestimmt  man 
hierauf  an  demselben  Faden  die  Richtung  der  täglichen  Be- 
wegung, so  giebt  die  Differenz  der  beiden  Ablesungen  ver- 
mehrt um  90°  den  Positionswinkel.  Abgesehen  davon,  dass 
die  Einstellung  des  Punktes  Sq  in  die  Nähe  der  Rohr-  und 
also  auch  der  optischen  Hauptachse  aus  naheliegenden 
optischen  Gründen  sich  empfiehlt,  so  kann  man  sich  auch 
leicht  überzeugen,  dass  stärkere  Abweichungen  von  dieser  Regel  in  höheren 
Declinationen  und  bei  grösseren  Distanzen  merkliche  Fehler  erzeugen  können. 
Ist  1^0  in  Fig.  320  der  centrale  Declinationskreis,  Sq  die  Mitte  des  beide  Ob- 
jecte verbindenden  Bogens,  so  wird  durch  die  Beobachtung  der  Winkel 
Pos*=sp   gemessen,    während    der  Winkel  Fs^s*  ^^  p^    verlangt    wird.    Es  ist 
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aber,    wenn    e    den  Abstand  der  Mitte  Sq  von   dem  Stundenkreis  Fo  oder  die 
Grösse  s^t^*  bezeichnet,' 

cosp  =  cospQ cos[n, sec Öq)  -h  sin p^5in\fL sec hQ)sin  Sq 

oder  hinreichend  nahe  p^  =  p  -j-  e  tang  Äq. 

Der  in  dem  relativen  Ort  erzeugte  Fehler  würde  demnach  bei  einer  Distanz 
von  s  Secunden  st  sin  V tang  h^  Secunden  sein  oder  Hir  je  eine  Minute  von  e 

bei    0^  =  45°  60°  70°  80° 

0"03t^       0"05t^       0"08rir      0"-16 


100  100  100  100 

Statt  die  beiden  Objecte  durch  den  Faden  zu  biseciren,  kann  man  sie  auch 
in  die  Mitte  zweier  Fäden  stellen,  etwa  eines  festen  und  des  beweglichen  Fadens, 
der  in  einen  passenden  Abstand  gebracht  ist.  Welche  von  diesen  beiden  Ein- 
stellungsarten den  Vorzug  verdient,  hängt  von  den  jeweiligen  besonderen  Um- 
ständen ab,  der  Distanz  der  beiden  Sterne,  ihrer  Helligkeit,  der  Gewöhnung  des 
Beobachters  u.  a.  Sind  beide  Sterne  oder  auch  nur  der  eine  so  schwach,  dass 
sie  unter  dem  Faden  verschwinden,  so  verbietet  sich  die  Pointirung  durch  den 
Faden  von  selbst;  im  anderen  Falle  wird  man  mit  Rücksicht  auf  die  constanten 
Fehler,  denen  man  bei  derartigen  Messungen  ausgesetzt  ist,  diejenige  Methode 
bevorzugen  müssen,  welche  die  grösste  Sicherheit  nach  dieser  Richtung  gewährt. 
Wir  kommen  nachher  auf  diesen  Punkt  zurück,  hier  sei  nur  bemerkt,  dass  man 
bei  der  Einstellung  der  Sterne  zwischen  zwei  Fäden  den  Parallelismus  ihrer 
Verbindungslinie  mit  den  Fäden  auf  verschiedene  Weise  feststellen  und  beur- 
theilen  kann,  einmal  dadurch,  dass  man  beide  Sterne  scharf  in  die  Mitte  der 
Fäden  stellt  und  dabei  abwechselnd  den  einen  und  den  anderen  ins  Auge  iasst, 
bis  man  von  der  gleichzeitigen  richtigen  Stellung  überzeugt  ist,  oder  indem  man 
die  Verbindungslinie  der  beiden  Centren  mit  jedem  der  beiden  einander  parallelen 
Fäden  vergleicht  Das  letztere  Verfahren  kann  man  auch  dahin  abändern,  dass 
man  statt  eines  Doppelfadens  einen  einfachen  Faden  anwendet  und  durch  einen 
leichten  Druck  auf  das  Femrohr  die  Sterne  bald  von  der  einen,  bald  von  der 
anderen  Seite  an  den  Faden  heranbringt.  Die  meisten  Beobachter  bevorzugen 
wohl  nach  dem  Vorgange  von  O.  Struve  die  Einstellung  zwischen  zwei  Fäden, 
so  lange  .die  Distanz  kleiner  ist  als  etwa  eine  halbe  Minute  (32''  als  untere 
Grenze  der  V.  HERSCiiEL'schen  Klasse  der  Doppelsteme),  während  sie  bei  grösseren 
Distanzen  das  Verfahren  der  Bisection  mittelst  eines  Fadens  anwenden.  Bei  der 
einen,  wie  bei  der  anderen  Methode  empfiehlt  es  sich  aber  zur  Elimination  von 
Torsionen,  den  Positionskreis  abwechselnd  von  der  einen  und  der  anderen  Seite 
zu  drehen;  die  Drehung  selbst  wird  bei  engeren  Stempaaren  am  besten  aus 
freier  Hand,  bei  weiteren  mittelst  der  Feinbewegung  ausgeführt 

Nach  Beendigung  der  Messungen  des  Positionswinkels  oder  eines  Satzes 
derselben  wird  der  Positionskreis  auf  das  Mittel  der  Ablesungen  (bezw. 
90°  +  Mittel)  eingestellt  und  die  einfache  oder  doppelte  Distanz  gemessen,  indem 
man  dabei  in  derselben  Weise,  wie  bei  der  Messung  von  Declinationsdifferenzen 
bei  gehendem  Uhrwerk  verfährt  Bei  sehr  engen  Paaren  wird  zuweilen  die  vier- 
fache  Distanz  gemessen,  indem  man  den  Stem  a  auf  den  festen  Faden  einstellt, 
und  den  beweglichen  Faden  in  eine  solche  Entfernung  bringt,  dass  Stem  b  sich 
in  der  Mitte  beider  Fäden  befindet,  und  hierauf  dieselbe  Messung  mit  Ein- 
stellung von  b  auf  den  festen  Faden  auf  der  anderen  Seite  wiederholt  Diese 
für  Doppelbildmikrometer  sehr  geeignete  Methode  ist  bei  dem  Fadenmikrometer 
weniger   vortheilhaft,    weil  die  zu  vergleichenden  Strecken  ungleich  erhellt  sind. 
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Bei  sehr  kleinen  DisUnzeo  (<  0"*7)  verfuhr  W.  Struvk  in  der  folgenden  Weite: 
Das  Intervall  zwischen  den  benKchbsrteo  RSndern  der  Fäden  wurde  dem  Ab- 
stand der  Centren  der  beiden  Sterne  nach  dem  Augenmaass  gleich  gemacht, 
indem  jedesmal  Fsden  und  Steine  für  sich  betrachtet  wurden,  und  hierauf  der 
Contact  der  Fäden  bestimmt.  Sicherer  erwies  sich,  namentlich  bei  den  engsten 
in  seinem  Fem  röhr  noch  messbaren  Doppelstemen,  ein  anderes  Verfahren, 
welches  auf  der  Schätzung  des  Abstands  der  Mittelpunkte  der  beiden  Com- 
ponenten  beruhte,  wobei  der  Abstand  der  auf  etwa  1"  auseinander  gebrachten 
Fäden,  zwischen  welche  das  Paar  eingestellt  wurde,  als  Anhalt  diente.  Nach 
den  Erfahrungen  von  Scrufarelu  ist  für  Abstände  von  0"-6  —  l"-2  und  bei 
ruhigen  Bildern  die  folgende  Methode  sehr  geeignet  Die  einander  zugekehrten 
Ränder  der  beiden  Fäden  werden  mit  den  beiden  Stern  seh  ei  beben  in  äussere 
Berührung  gebracht,  und  das  Verhältnias  der  beiden  Durchmesser  und  des 
Zwischenraums  zwischen  den  beiden  Scheibchen  gegeneinander  abgeschätzt. 
Werden  der  letztere  mit  A,  die  Durchmesser  mit  r  und  r'  bezeichnet,  und  ergiebt 
die  Messung  als  Distanz  zwischen  den  beiden  äusseren  Rändern  a,  die  Schätzung 
dagegen  r  =  ar',  A  =  ßr*,  so  ist 

«  =  2r  +  4  +  Sr"  =  lir*  +  ßr'  +  Sr'  =  j  +  r  +  r*, 
folglich 

•"-ä(i+°.)  +  p    .-•-0  +  .)''. 

G.  BicouRDAN  hat  in  neuerer  Zeit')  zur  Messung  von  kleinen  Distanzen 
und  zu  DurchmesBerbestimmungen  kleiner  Scheibchen  (z.  B.  der  Jupiterstrabanten) 
feine,  spitz  zulaufende  Glasfäden  (von  6(*  an  ihrem  dünneren  Ende)  benatzt, 
welche  auf  die  Sterne  gerichtet  werden,  ohne  sie  zu  bedecken  (Fig.  321  und  221  a). 
Die  Bilder  bleiben  bei  diesem  Verfahren  ungestört  und  die  lästigen  Beugongs- 
a.  b. 


Uikronwter  mit  fdncD  Glufldeit  nach  G.  BioocutAM. 
(A.Bt) 


■)  G.  BioointDAN,  Snr  b  mesnie  miaoiiiitriqDe  de«  petile«  dIttutcM  »ngnlairei  e£lettct  e 
im  mofcn  de  pnfecIlonDeT  cc  genr«  de  11 
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erscheinungen  und  Defonnationeni  welche  die  Messung  von  engeren  Doppel- 
Sternen  so  sehr  erschweren  und  häufig  unmöglich  machen,  fallen  ganz  weg. 
Auch  lässt  nach  den  Erfahrungen  von  Btgourdan  die  Genauigkeit  der  Messung 
kaum  etwas  zu  wünschen;  erst  wenn  die  Entfernung  eine  gewisse  Grenze,  etwa 
3"  —  4"  überschritten  hat,  nimmt  die  Sicherheit  des  Urtheils,  ob  die  beiden 
Sterne  gleichzeitig  in  der  Richtung  der  Fäden  liegen,  merklich  ab;  aber  hier 
und  schon  unterhalb  dieser  Grenze  bietet  das  Verfahren  der  Bisection  keine 
Schwierigkeiten  mehr  dar^). 

Positionswinkel  und  Distanz  können  auch  gleichzeitig  gemessen  werden,  wenn 
man  sich  für  ersteren  des  Querfadens  bedient;  im  Allgemeinen  und  besonders 
für  Doppelsteme  wird  aber  die  Trennung  der  Messungen  zu  bevorzugen  sein. 

Beispiel. 

Strassburg  1S96  Mai  14.    6"  Refractor.    A.  f.    Vergr.  260.     Becb.  Beckkr. 

2  1954    «  Serpentis    15*  2^  50*  -hlO**  57' 
St-Zt    Pos.-Kr.  (P.-Kr.  183^  14') 

u  u 

12*  23«     183''-5  \  19-9Ö6  20260 

184-3 


182-1 
1830 
Mittel  183-23 
185-7 
186-0 
185-6 
13*36-    186-9 


Sehr,  rechts         «/^ -«*  «/x»*/.  ?  Sehr,  unten 


>  Sehr,  links 


20-755 

20-437 

20-434 

20-746 

20-251 

19  919 

19-942 

20-248 

20-444 

20-755 

20-739 

20-432 

19-943 

20-256 

Sehr,  oben 


Mittel     186-05 
Man  hat  demnach  für  den  Pos.- Winkel:      für  die  doppelte  Distanz: 

Lage   I    183''-23  0*304  0306 

n    18605  0-318  0-311 

Mittel     184-64  0-812  0307 

Seh.  Par.        033  0-332  0-313 

184-3  Lage    I  03165 

n  0-3092 

Mittel  0-3128 

einfache  Dist.  0*1564  =  3"-58. 

Die  Refraciion  ist  bei  der  kleinen  Distanz  unmerklich;  man  hat  folglich 

1896-37        s  =  3"-58       p  =  184^-3. 

Positionsbestimmungen  von  Nebelflecken  und  Kometen  und  Berück- 
sichtigung der  eigenen  Bewegung. 

Obwohl  nach  Ausweis  mancher  grösserer  Beobachtungsreihen  recht  genaue 
Positionsbestimmungen  von  Nebelflecken  mittels  der  im  vorhergehenden  Ab- 
schnitt   betrachteten   Mikrometer,    namentlich    des   Rreismikrometers    und   der 


1}  Die  Glasfllden  werden  leicht  erhalten,  wenn  man  ein  cylindrisches  Glasttäbchen  in  der 
Mitte  bis  zum  Erweichen  erhitzt,  langsam  auseinander  zieht  und  hierauf  durch  eine  plötzliche 
Bewegung  in  zwei  Theile  trennt;  jeder  derselben  läuft  dann  in  einen  feinen  Faden  aus. 
Nachdem  man  die  Füden  abgeschnitten  und  die  beiden  Hälften  wieder  zusammengeschmolzen  hat, 
kann  man  dasselbe  Verfahren  if  iederho^en  und  erlangt  so  in  kqrser  Seit  ein^  Anzahl  von  Fidei). 
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Lamelle  unter  45°,  erlangt  werden  können,  so  kann  es  doch  nicht  zweifelhaft 
sein,  dass  auch  für  diese  Objecte  das  Fadenmikrometer  und  geeignetenfalls  die 
Messung  von  Positionswinkel  und  Distanz  den  Vorzug  verdienen.  Es  wird  dies 
besonders  da  der  Fall  sein,  wo  die  Objecte  sehr  schwach  sind  und  keine  oder 
nur  eine  sehr  geringe  Concentration  des  Lichtes  zeigen,  so  dass  der  Beobachter 
auf  eine  Schätzung  der  Lage  des  Lichtschwerpunktes  angewiesen  ist.  Von  nicht 
geringer  Bedeutung  ist  hierbei  eine  gleichmässige  (nicht  einseitige!),  in  all- 
mähligem  Uebergang  abschwächbare  Beleuchtung  der  Fäden;  benutzt  man 
Metallfäden,  so  wird  man  bei  helleren  Sternen  und  symmetrisch  geformten  Nebel- 
flecken die  Pointirung  in  der  gewöhnlichen  Weise  ausführen  können,  in  solchen 
Fällen  aber,  wo  das  einzustellende  Object  vollständig  hinter  dem  breiteren  Faden 
verschwindet,  die  Einstellung  abwechselnd  und  symmetrisch  mit  dem  einen  und 
anderen  Rand  desselben  machen^);  sehr  gute  Dienste  leisfet  auch  hier  ein  nicht 
zu  enger  Doppelfaden.  Für  die  Einstellung  des  Sterns  benutzt  man  stets  den 
festen,  fUr  den  Nebel  den  beweglichen  Faden. 

Alles  hier  Gesagte  gilt  auch  für  die  Beobachtung  von  Kometen,  wenn  man 
auch  bei  diesen  meistens  der  Beobachtung  von  a-  und  ^-Differenzen  wegen  der 
grösseren  Einfachheit  des  Verfahrens  und  der  Möglichkeit  des  directen  An- 
schlusses an  einen  genügend  hellen,  seiner  Lage  nach  bekannten  oder  leicht  an 
Meridianinstrumenten  bestimmbaren  Stern  den  Vorzug  geben  wird.  Es  ist  hier 
aber  auf  zweierlei  aufmerksam  zu  machen.  Hat  der  Komet  eine  geringe 
eigene  Bewegung  und  steht  er  dem  Vergleiclistern  nicht  zu  nahe,  so  wird  man 
die  Messung  der  Distanzen  bei  einer  unveränderten,  aus  den  voraufgegangenen 
Richtungsbeobachtungen  zu  entnehmenden  Stellung  des  Positionskreises  aus- 
führen dürfen,  muss  dann  aber  bei  der  Reduction  mit  Hilfe  des  nachfolgenden 
Satzes  von  Positionswinkelmessungen  dem  Unterschiede  zwischen  der  eingestellten 
Richtung  und  derjenigen,  in  welcher  die  Distanz  hätte  beobachtet  werden  sollen, 
Rechnung  tragen.  Ein  zweckmässigeres  und  in  allen  Fällen  anwendbares  Ver- 
fahren besteht  darin,  dass  man  bei  der  Distanzmessung  die  Einstellungen  der 
beiden  Objecte  jedesmal  in  dem  zugehörigen  Positionswinkel  macht,  indem  man 
sie  auf  den  Fadenkreuzungspunkt  des  Transversalfadens  und  des  festen  bezw. 
beweglichen  Fadens  stellt.  Es  ist  ferner  zu  beachten,  dass  der  Positionswinkel 
und  die  Distanz,  auch  bei  gleichförmiger  Bewegung  des  Kometen  innerhalb  der 
Beobachtungszeit  sich  ungleichförmig  ändern,  und  dass  daher  das  Mittel  der  ge- 
messenen Richtungen  und  Entfernungen  nicht  strenge  dem  Mittel  der  Zeiten 
entspricht. 

Man  kann  diesem  Umstand  bei  der  Reduction  in  folgender  Weise  Rechnung 

tragen*):   Sei    Bq    das  Mittel   der  Declinationen   von  Komet  und  Stern,    und  es 

werde  gesetzt: 

X  =  cos  6q  (a*  —  «)  =  j  sinp 

y=  {fi*  —  b)  =^  s  cos p\ 

es  seien  ferner  für  eine  mittlere  Epoche  /^  Xq  und  y^  genäherte  Werthe  von  x 
und  y^  die  aus  einer  vorläufigen  Reduction  leicht  erlangt  werden  können,  aber 
um  so  genauer  sein  müssen,  je  näher  der  Komet  dem  Sterne  stand  und  je 
stärker  seine  Bewegung  war;   endlich  e  und  e^  die  fUr  die  Zeit  t^  der  Ephemeride 


>)  G.  Bigourdan:  Observations  de  nebuleuses  et  d'amas  stellaires.  Annales  de  l'Obser- 
Tatoire  de  Paris.     Observations  1884. 

*)  W.  Struvr,  Beobachtungen  des  BiSLA'schen  Kometen  im  Jahre  1832  auf  der  Dorpater 
Sternwarte  Astr.  Nachr.,  Bd.  12. 
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entnommenen  Werihe  der  Veränderung  der  Rectascension  und  Declinadon  in 
der  Zetteinheit.  Man  rechne  für  die  einzelnen  Zeiten,  bezw.  für  gewisse  mittlere 
Epochen: 

X  ^  Xq  -h  e  cos  «0  (/  —  /o) 

X  X  y 

^^       y  stnp       cosp 

bezeichnen  dann  i:  und  9  die  zu  diesen  Zeiten  gemessenen  Positionswinkel  und 

Distanzen,    so    findet   man    die    an  x^  und  y^  anzubringenden  Correctionen  aus 

der  Auflösung    des  Systems   von  Gleichungen    nach  der  Methode  der  kleinsten 

Quadrate:. 

(7  —  f  =  sinpdx^  4-  cospdy^ 

9sin(n  — /)  =  cospdxQ  —  sinpdy^ 


und  erhält  damit 


a*  —  o  =  (jcq  -+•  dx^)  sec  Äq 


Wirkung  der  Strahlenbrechung  auf  Positionswinkel  und  Distanz. 

Um  den  Einfluss    der  Strahlenbrechung  auf  Positionswinkel    und  Distanz  zu 

erhalten,   betrachte   man   das  Dreieck    zwischen  Zenit    und  den   beiden   mit  Re 

fraction   behafteten  Sternörtern;    sind  z^  und   ir"  die  scheinbaren  Zenitdistanzen, 

a    der  Azimutalunter&chied  der    beiden  Sterne,    s  die  scheinbare  Distanz,   so  ist 

cos  s  =  cos  z'cos  z"  H-  sin  z'  sin  «"  cos  a, 

mithin  durch  Differentiation,  wobei  a  constant  bleibt: 

—sinsds=s-~sinz*cosz'*dz'—cosz'sinz"dz"-^cosz*sinm"cosadz^-{-sinz'cosz*'cosadz'' 

oder  wenn  man  substituirt 

dz'  =  X  lang  z'        dz"  =  x  lang  z'* 

1     .      ,         cos^  z' -h  cos^  z" 

—  sin  sds  = ; n 2  cos  s, 

X  cos  z  cos  z 

Nun   ist,   wenn  z^  die  Zenitdistanz  der  Mitte  s^  des  die  beiden  Sterne  ver- 
bindenden Bogens,  /   den  Positionswinkel  und  r\  den  parallactischen  Winkel  an 

i0  bezeichnen, 

cos  z'  s=  cos  Zq  cos^s  —  sin  ZQsin^s  cos  (p  —  tj) 

cosz'*  =  cos  Zq  cos^s  -»-  sin  Zq  sin  ^s  cos  {p  —  i)); 

setzt  man  diese  Werthe  in  obigen  Ausdruck  ein  und  beschränkt  sich  auf  die 
erste  Potenz  von  ^,  so  erhält  man  als  Reduction  der  scheinbaren  Distanz  auf 
die  wahre: 

tis  =  xi(l  4-  tang^z^cos  *(/  —  >))). 

Man  hat  ferner  innerhalb  derselben  Grenzen: 

sin  a  sin  Zq=  s  sin  (p  —  ij), 

woraus  durch  Diflerentiation  und  nach  tillimination  von  a: 

^(/  —  1^)  =  —  7t  ^^»^^  *o^'«  (/  —  ^)  ^^^  (/  —  ^)- 
Ist  aber  a^  das  Azimut  von  Sq,  so  ist  sin  a^  cos  (^  »=:  sinr^cosB^,  folglich 

i/ij  s  lang  «0 lang  y^d^Q, 
oder  da  für  den  Uebergang  vom  scheinbaren  zum  wahren  Ort 

d^Q  =  —  X  lang  Zq  cos  t) 

^T)  =  —  X  sin  1)  lang  Bq  lang  Zq 
mithin 


i6o 
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A/  = TmT^  (sinr^fani^Q  -h  iangz^sin{p  —  ri)cüs{p  —  yj)) 

wo  A/  in  Minuten  erhalten  wird,  wenn  x  in  Theilen  des  Radius  angesetzt 
wird.  Dieser  Ausdruck  setzt  voraus,  dass  der  Ableitung  des  Positionswinkels 
aus  der  beobachteten  Richtung  der  wahre  Parallel  zu  Grunde  liegt. 

Wird  dagegen  der  scheinbare  Parallel  angewandt,  so  ist  zu  dem  obigen 
Ausdruck  noch  die  Grösse  A/'a=  scheinbarer  Parallel  —  wahrer  Parallel  hinzu- 
zufügen. Offenbar  ist  aber  A  Z'  «=  -  A/  für  /  «  90®,  mithin  wird  die  Correction 
des  Positionswinkels  unter  Voraussetzung  des  scheinbaren  Parallels: 

Will  man  nicht  den  beobachteten  Positionswinkel  und  die  Distanz,  sondern 
erst  die  daraus  berechneten  Unterschiede  in  AR.  und  Declination  von  Strahlen- 
brechung befreien,  so  hat  man,  wie  unmittelbar  ersichtlich: 

ds        s  s 

A(«*  —  a)  «=  sinpsec^Q  T^  "*"  T^  cos p $€c h^dp sin  1'  -♦-  TT  sin p tang B^sec B^dB 

A(«'  —  a)  =  cosp  ds  —  s  sinp  dp  sin  V 
oder  nach  Einsetzung  der  obigen  Werthe 


W.  P. 


Sch.P. 


A(a'  —  a)  ^B^-rrsech^^sinp — tangh^cospiang%^siny\'^tang'^%^C0s{p — i^sinr^ 

—  tang  Sq  lang  ü^ sinp  cos  ij) 
\ii{V —  11)=^  xs {cos p-\- fang z^tangh^ sinp sin-f^  -h  tang^z^cos^p  —  t^cosi^^ 

%s 
Ll(a'  — a)  ^=^  'risecb^(sin  p-^  iang^z^cos{p^y{isinii-i'  iang^Zf^siny\  cosy\  cosp 

—  tang  Zq  tang  ^o  *'^  /  ^^^  ^ 
[A («'—«)  =  xj  cos p  (.1  -H  tang^  Zq  cos^ i)). 

Die  beiden  Ausdrücke  für  A  (a'  —  a)  vereinfachen  sich,  wenn  man  bei  der 
Berechnung  von  a'  —  a  aus  dem  beobachteten  Positionswinkel  und  der  Distanz 
die  wahre  Declination  ^q  anwendet,  in  welchem  Falle  das  letzte  Glied 
in  der  Klammer  wegfällt. 

Der  parallaktische  Winkel  wird  nach  dem  Früheren  gefunden  aus 

tang  T)  SS  cotang  n  sec  (iV  +  d). 

Beispiel.    Strassburg  Gr.  Refr.  iSS6  Mai  7.    A.  f.    Beob.  Kobold. 
S  Brooks  II  südlich  von    •9«»-5  (B.  D.  36**-5080)  23*  28*'  18*-+-  36  **  ö3'-4 
Wahrer  Parallel  357''  5ö'-0 


Mittel 


Mittel 


Uhrteit 

Po8.-Kr. 

Uhrzeit 

Schraube 

Coinc 

4#                                ^' 

16*  31'*  14* 

192^  25'-5 

16*  36'*  47' 

19126 

15-005 

14-910 

32    59 

190    19-5 

38     17 

18-722 

•006 

•912 

34    32 

190    520 

39    36 

18-413 

•008 

•908 

35    34-5 

192    17-5 

40    42-5 

18090 

•010 

•910 

16   33    34-9 

191    28-6 

42      1-5 

17-715 

150072 

149100 

16  44    21 

183    46-5 

43      8 

17-477 

45     16 

181      55 

16  40      5-3 

18-257 

46     14-5 

179    520 

Coinc. 

14-959 

47      9-5 

175    360 

Dist 

3-298 

16   45    45-2 

180     50 

SS 

74"-55 

Mikrometer  und  Mikrotnetermessungen. 
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Hiernach  kann  vorläufig  angenommen  werden 

und  damit  ergiebt  sich 

logsinp  91138«      Bew.  in  1«»  in  a  +2"'60 
log s         1-8725  >,       »    „     >,  a  H-543 

log  cos i>  9-9963»  löge  0*4150 

log  cos  Bq  9-9030 

löge  cos  b^  0-3180 

%('i  -  ^o)  0-8134« 

l^^^lh  —  ^o)  0-7532 

löge*  0-7348 


36°  53' 


1.  Satz 


2.  Satz 


der  POS.-W. 

X^  -9"-69 

--9"-69 

^Kif-^o)  -13-53 

-hll-78 

^'o  —73-92 

—73-92 

^'C— O  -35-33 

-f-30-76 

logx  1-3659« 

0-3201 

hgy  2  0384« 

1-6351« 

9-9904« 

9-9995« 

p  192°  O'-O 

177°13'-7 

^  193  33-6 

182  10-0 

^  —  i?  -hl   33-6 

-4-4  56-3 

/^^W#f  8-4350 

8-9349 

logs  2-0480 

1-6356« 

Gleichungen  zur  Bestimmung  von  dx  und  dy 

(9-989  \n)dx  -f-  (9-3448)  dy  =(0-4830) 
(9- 1 138«)i/:c  -h  (9-9963«)i/y=0 
(0-0000«)4/:c  -H  (7-7226«)i/>=(0-5705) 

Uebrig  bleibende  Fehler  +  0"-34  -^ 

x^-^dx^:  ^  13"07 
y^^  dyrs^'-  73-56 


Normalgleichungen : 
(0-294  \)dx  -+-  (8-9 138«) /O^  =  (0-8254«) 
(8-9138«)//* -4- (00 136)  dy  =(9-8149) 
logdx  0-5294«    /^^i/y  9-5610 
dx  —3-38  rfy  -4-0*36 

0"08  —  0"-34 

logx  1-1168« 
log  cos  ^f^  9-9030 


log  X  sec  h 

0  1-2133« 

logXb  1-1761. 

Refractionsberechnung : 

St-Zt. 

16*  28«' 

TQ 

—  42°-3 

log  tang 

»ül^^ng  «0 

0-357 

a 

23  28 

/ 

187-5 

logi 

nn  tj  cos  p 

9-824 

• 

17     0 

p-n 

229-8 

logi 

ün  T)  sinp 

8-944 

N 

—  12°  52' 

log  sin  T) 

9-828« 

logtang^z^ 

0-964 

«0 

+36   53 

log  cos  (p  —  1)) 

9-810» 

log  sin  T)  cos{p  —  1)) 

9-638 

-^-H«o 

-4-24     1 

log  cos  1) 

9-869 

log  cos  1)  cos{p  —  T)) 

9-679« 

logsin{N^h^) 

9-6096 

log  cosp 

9-996« 

sinp 

—013 

log  sin  n 

9-8860 

logsinp 

9-116« 

—1-52 

log  cotang  n 

9-9194« 

log  tang  z^ 

0-482 

-4-4-00 

logcos{N-h^o) 

99607 

log  tang  a„ 
log% 

9-875 
6-432 

cosp 

-0-99 

«0 

71°  46' 

-4-0-20 

^^«0 

6-4297 

logs 

1-872 

—4-40 

^1^-^(754*«-) 

-4-  14 

0-371 

^^r(+in 

—    8 

lo^xs 

8-304 

^«'tC+S') 

-H  20 

0-715« 

Ä>^  cos  «0 


8-675 
9-903 


Der  Ort  des  Sternes  ergab  sich  durch  Anschluss 
and  LuND  Zonen  301,  309: 


an  Romberg's  Katalog  5536 


ni. 


II 
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M.  A.  1886-0     23^  28«»  16"97  -h  36^  55'  0"-4 
Red.  a.  seh.  A.  4-  0*25  —8-8 


und  daraus 

Uhrzeit                16*40^'  ö"3 

IC/                       —12    17-4 

St.  Zt.                  16   27    47-9 

St.  Zt.  i.  m.  M.     3     0    55*4 

Diff.                      13   26    Ö2-Ö 

c^  —  «  —  Om  i*.090 

-1'13"*Ö6 

Red.  a.  m.  Zt.       —2    122 

Refr.       -h        0004 

-0*10 

•         23  28  17*22 

4-36  54  51*6 

i886  Mai  7         13*  24*"  40" 3     M.  Zt  Str.     23  28  16*13        4-36  53  37*9 

Zog  f.  par.    9*676„  0*795 

Einfluss  der  Gattung  des  Lichtes  auf  den  relativen  Ort  rweier  Sterne. 

Bei  der  Berechnung  der  Einwirkung  der  Strahlenbrechung  auf  den  relativen 
Ort  zweier  Sterne  ist  im  Vorigen  angenommen  worden,  dass  die  Refractions- 
constante  für  beide  Sterne  dieselbe  ist.  Die  Brechung  des  Lichtes  in  der  Atmo- 
sphäre der  Erde  hängt  aber  auch  von  seiner  Wellenlänge  ab  und  wird  daher 
verschieden  sein,  wenn  der  eine  Stern  Licht  von  wesentlich  anderer  Wellenlänge 
emittirt,  als  der  andere,  oder  wenn  gewisse  Farbentöne  in  dem  Spectrum  des 
einen,  andere  in  dem  des  zweiten  vorwiegen.  Um  den  Einfluss,  den  eine  Ver- 
schiedenheit  der  Wellenlänge    auf  die  Refractionsconstante  hervorbringt,    näher 

CO 

zu  ersehen,  differenzire  man  den  Ausdruck  derselben  -; — —jj — ,  wo  o  die  Dichtig- 

1  4-  ^Cp 

keit  der  Luft  und  c  eine  Constante  ist,  die  mit  dem  Brechungsindex  der  Luft  [l 

in  der  Verbindung  \l^ —  1  s  2rp  steht,  dann  erhält  man  sehr  nahe 

Sx  =  r  X. 

Jl—  1 

Setzt  man  hierin  beispielshalber  x  =  57"'7^  und  nimmt  für  |a  den  Brechungs- 
exponenten, welcher  der  Wellenlänge  der  FRAUNHOFER'schen  Linie  B  (0*687)  ent- 
spricht, 1*0002911,  so  wird  die  Aenderung  8x  flUr  die  Wellenlänge  von  i>  (0*589) 

öx  =    r.  r.r.r.c^fx   57*7  =  0"*22.    Wird  nun  auch  eine  solche  Differenz  mit  Rücksicht 
0*00029 

auf  die  thatsächlichen  Verhältnisse  in  der  Zusammensetzung  des  Stemlichts  als 
eine  extreme  bezeichnet  werden  müssen,  sa  ist  auf  der  anderen  Seite  zu  be- 
achten, dass  im  Gegensatz  zu  der  differentiellen  Refraction  eine  Verschiedenheit 
in  der  Refractionsconstante  mit  dem  Factor  tätig  z  multiplicirt  in  das  Resultat 
übergeht,  und  zwar  unabhängig  von  dem  Abstand  der  beiden  Sterne.  Man  findet 
aus  den  früheren  Entwicklungen  sogleich  die  Verbesserung  in  AR.  und  Declination: 

fix 
ii[cos  8(a'  —  «)]  =  —  TT  ^f^i ' sin  ij 

A(8'  —  5)  =  —  ö  X  fang  z  cos  tj 
und  in  Folarcoordinaten 

siip  sin  1'  =  fix  tang  z  sin{p  —  yj) 

Af  =  —  fix  üingz  cos{p  —  t)). 

Da  die  Grösse  fix  im  Allgemeinen  nicht  wohl  auf  directem  Wege  bestimmt 

werden  kann,    so  wird  es  sich  bei  allen   feineren  Untersuchungen,    wo  man  aus 

den  beobachteten  Werthen  des  relativen  Ortes  zweier  Sterne  Schlüsse  ziehen  will, 

insbesondere  bei  Parallaxenbestimmungen  und  bei  der  Verwerthung  von  Doppel- 
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steramessungen,  empfehlen,  hypothetische  Glieder  von  der  obigen  Form  in  die 
Rechnung  einzuführen.  Man  vergleiche  hierüber  A.  A.  Rambaut,  lOn  the  Effect 
of  Atmospheric  Dispersion  on  the  position  of  a  star«  ^). 

Systematische  Beobachtungsfehler  bei  Doppelsternmessungen. 

Wie  bei  allen  astronomischen  Beobachtungen  neben  den  xufälligen  systema- 
tische Beobachtungsfehler  auftreten,  d.  h.  Fehler,  welche  unter  denselben 
Umständen  in  demselben  Sinne  und  nähe  demselben  Betrage  wiederkehren  und 
durch  Vermehrung  der  Anzahl  der  Messungen  Seitens  desselben  Beobachters 
nicht  herabgedrückt  werden,  so  gilt  dies  in  hohem  Grade  auch  für  die 
Messungen  der  Fositionswinkel  und  der  Distanzen  nahe  stehender  Sterne;  die- 
selben haben  bei  den  Doppelstemmessungen  eine  um  so  grössere  Bedeutung, 
als  sie  bei  der  relativ  langsamen  Bewegung  und  der  kurzen  Zeit,  seit  welcher 
genauere  Beobachtungen  vorliegen,  fUr  die  Bestimmung  ihrer  Bahnen  sehr  ver- 
hängnissvoli  sein  können.  Die  Anregung  zu  einem  eingehenderen  Studium  dieser 
Fehler  ist  Wilhelm  Struve  zu  verdanken,  dem  Altmeister  auf  dem  Gebiet  der 
Doppelsternbeobachtungen,  der  theils  durch  Vergleichung  eigener,  nach  ver- 
schiedenen Methoden  angestellten  Beobachtungen,  theils  durch  Nebeneinander- 
stellen seiner  Resultate  mit  denen  anderer  Beobachter  zuerst  die  Aufmerksamkeit 
der  Astronomen  auf  das  Vorhandensein  constanter  oder  systematischer  Unter- 
schiede lenkte  und  auch  einen  Weg  zu  ihrer  Ermittlung  angab.  Seit  jener 
Zeit  hat  die  Untersuchung  dieser  Fehler  einen  breiten  Raum  in  der  Doppelstern- 
astronomie eingenommen,  und  wenn  es  gleich  hier  nicht  möglich  ist,  ins  Ein- 
zelne darüber  einzutreten,  so  mögen  bei  der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  kurz 
die  Methoden  erwähnt  werden,  welche  für  diese  Zwecke  vorgeschlagen  und  an- 
gewandt worden  sind.  Sie  zerfallen  in  zwei  Gruppen,  je  nachdem  die  Fehler 
durch  directe  Messungen  an  natürlichen  Doppelstemen  studirt  oder  aus  Beob- 
achtungen künstlich  nachgeahmter  Objecte  eruirt  werden. 

Der  auch  um  die  Doppelstemascronomie  hochverdiente  Engländer  Dawes 
hat,  wie  es  scheint  zuerst  (1834),  auf  den  Einfluss  aufmerksam  gemacht,  den  die 
Richtung  des  die  beiden  Componenten  verbindenden  Bogens  oder  der  Positions- 
winkel auf  die  Messung  ausübt,  und  daher  vorgeschlagen,  mittelst  eines  total  re- 
flectirenden  Prismas  die  beiden  Sterne  stets  parallel  oder  senkrecht  gegen  die 
vertical  gehaltene  Medianebene  (Mittelebene  der  Symmetrie)  des  Kopfes  zu  stellen. 
Ist  kein  Prisma  vorhanden,  so  empfiehlt  es  sich,  den  Kopf  so  zu  neigen,  dass 
die  Objecte  scheinbar  horizontal  oder  vertical  liegen,  was,  da  es  sich  hierbei  um 
Neigungen  von  höchstens  45°  handelt,  ohne  erhebliche  Muskelanstrengung  mög- 
lich ist.  Das  Verfahren  kann  freilich  zunächst  nur  bezwecken,  eine  grössere 
Gleichförmigkeit  in  den  Messungen,  besonders  der  Positionswinkel  herbeizuführen; 
es  ist  aber  nicht  unwahrscheinlich,  dass  es  noch  mehr  leistet,  da  man  im  gewöhn- 
lichen Leben  es  vorwiegend  mit  verticalen  und  horizontalen  Linien  zu  thun  hat 
und  in  der  Beurtheilung  ihrer  Lage  mehr  oder  weniger  eingeübt  ist^).  Anstatt 
den  Einfluss  der  Lage  des  Sternpaars  gegen  die  Verticale  auf  diese  Weise  zu 
eliminiren,  kann  man  denselben  auch  dadurch  ermitteln,  dass  man  dieselben 
Paare  in  möglichst  verschiedenen  Stundenwinkeln  ausmisst.  Werden  hierzu,  wie 
es  von  O.  Struve  und  v.  Dembowski  vorgeschlagen  und  von  einer  Anzahl  von 
Astronomen  ausgeführt  ist,   von  den  verschiedenen  Beobachtern  dieselben  Paare 


«)  Monthly  Noticcs,  Vol.  LV. 

*)  VcTgl.  H.  Struve,  Beobachtungen  des  Neptunstrabanten  am  80 zölligen  Pulkowaer  Refractor. 
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gewählti  so  wird  dadurch  zugleich  ein  schätzbares  Material  zur  Untersuchung  der 
Unterschiede  der  Beobachter  unter  einander  gewonnen. 

Zur  Bestimmung  des  absoluten  systematischen  Fehlers  der  Positions¥nnkel 
hat  O.  Stone  vorgeschlagen,  dieselben  Paare  mittelst  sehr  verschiedener  Ver- 
grösserungen  zu  messen.  Ist  P  der  beobachtete,  /  der  wahre  Positionswinkel, 
V  der  Winkel,  unter  dem  das  Bild  des  Doppelsterns  bei  der  Vergrösserung  M  dem 
Beobachter  erscheint,  mithin  gleich  Distanz  x  Vergrösserung,  so  setzt  Stone  ^) 

für  eine  Vergrösserung  m  würde,  da  »  =  K«  ^,  die  Gleichung  werden: 

so  dass,  unter  Anwendung  von  mindestens  drei  verschiedenen  Vergrösserungen, 
pi  a  und  ö  bestimmt  werden  können.  Das  Verfahren  beruht  aber  auf  zwei  Vor- 
aussetzungen, die  nicht  ohne  Weiteres  zugelassen  werden  können,  der  einen, 
dass  der  Fehler  umgekehrt  proportional  der  Vergrösserung,  der  anderen,  dass 
er  der  gleiche  ist  ftir  P  und  180  -H  /'.  Mehr  Zutrauen  verdient  in  dieser  Hin- 
sicht der  zweite  von  O.  Stonb  vorgeschlagene  Ausdruck 

a  ö  € 

^^P  ■♦■  p^  ■+■  "pT"*"  'y^  -»-••» 

wo  die/,  a,  ö,  ,  .  in  ähnlicher  Weise  und  flir  gewisse  Hauptrichtungen  bestimmt 
werden  müssen. 

Ein  anderes  Verfahren  zur  Ermittelung  der  absoluten  Fehler  basirt  auf  der 
Annahme,  dass  selbige  ihren  systematischen  Charakter  verlieren  und  als  zufällige 
Fehler  behandelt  werden  können,  wenn  man  Messungen  von  sehr  vielen  Beob- 
achtern combinirt.  Man  wird  dann  die  für  benachbarte  Werthe  der  Distanz  und 
des  Positionswinkels  gebildeten  Mittelwerthe  als  nahe  fehlerfrei  betrachten  dürfen 
und  aus  ihrer  Vergleichung  mit  den  Einzelmessungen,  welche  bei  vorhandener 
Bahnbewegung  mittelst  einer  vorläufigen  Ephemeride  oder  einer  Interpolations- 
formel auf  denselben  Zeitpunkt  übertragen  werden,  die  Fehler  der  einzelnen 
Beobachter  ableiten  können*). 

Die  directe  Bestimmung  der  systematischen  Beobachtungsfehler  durch  Mes- 
sungen an  künstlichen  Doppelsternen  ist  zuerst  von  W.  Struve  und  in  noch  um- 
fassenderer Weise  von  O.  Struve  versucht  worden.  Der  Apparat  des  letzteren 
bestand  aus  einer  nahe  dreifüssigen  schmiedeeisernen  Platte,  in  welcher  kleine 
Cylinder  von  Elfenbein,  die  in  entsprechende  Löcher  eingefügt  wurden,  Doppel- 
sterne markirten,  wobei  jedoch  während  der  Beobachtung  stets  nur  ein  Doppel- 
stem  im  Gesichtsfelde  sichtbar  war.  Die  Platte  war  um  eine  senkrechte  Achse, 
welche  auf  das  Beobachtungsfernrohr  gerichtet  wurde,  drehbar,  so  dass  jedem 
Doppelstern  eine  beliebige  Neigung  zum  Verticalkreis  gegeben  werden  konnte. 
Die  Entfernungen  der  einzelnen  Paare  und  die  Winkel,  welche  die  Verbindungs- 
linie der  Componenten  mit  einer  gewissen  Nullrichtung,  die  durch  zwei  an  den 
Rändern  der  Platte  befindliche  Sterne  gegeben  war,  einschloss,  waren  durch  directe 
Messung  auf  der  Scheibe  ermittelt  worden.  Die  jedesmalige  Neigung  jener  Null* 
richtung  gegen  die  Verticale   konnte  wegen   der  grossen  Entfernung  der  beiden 


>)  A.  N.  2246. 

*)  G.  V.  SCHIAPARELLI,  Ossenrazioni  sulle  stelle  doppie.  Pubblicaxioni  de!  OsseiTatorio  di 
Brera  in  Milano  No.  XXXIII.  —  E.  Grossmann,  Untersuchung  über  systematische  Fehler  bei 
Doppelstembeobachtungen.     Göttingen  1892. 
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Endpunkte  (nahe  1')  mit  Leichtigkeit  und  ohne  merklichen  systematischen  Fehler 
durch  Messung  am  Fernrohr  bestimmt  werden.  Der  Apparat  war  in  geeigneter 
Weise  und  in  einer  Entfernung  von  beiläufig  8900  Fuss  aufgestellt;  die  Messungen 
wurden  meist  zwischen  Mittag  und  Sonnenuntergang,  zum  grösseren  Theil  bei 
Sonnenschein  gemacht,  wo  die  Aehnltchkeit  der  künstlichen  Sterne  mit  den  na- 
türlichen am  gtössten  war.  Mittelst  dieses  Apparates  hat  O.  Struve  durch  aus- 
gedehnte Messungsreihen  die  gerade  bei  ihm  stark  ausgeprägten  Fehler  unter- 
sucht und  durch  interpolatorische  Ausdrücke  dargestellt.  Indem  für  weitere 
Details  auf  die  Arbeit  selbst^)  und  auch  auf  das  kritisch  eingehende  Referat 
von  Thiele^)  verwiesen  werden  muss,  seien  hier  nur  zwei  Folgerungen  erwähnt, 
die  eine  allgemeinere  Gültigkeit  beanspruchen  dürften:  1)  die  Fehler  der  Rich^ 
tungen  hängen  nicht  direct  von  den  Distanzen  ab,  sondern  von  dem  Gesichts- 
winkel, unter  welchem  sich  diese  in  den  verschiedenen  Ocularen  (Vergrösse* 
rungen)  darstellen.  2)  die  systematischen  Fehler  von  Fositipnswinkel  und 
Distanz  können  für  jedes  Paar  dargestellt  werden  durch  ein  constantes  Glied  und 
ein  oder  mehrere  andere  Glieder,  die  sich  nach  gewissen  Gesetzen  mit  der  Rich- 
tung der  Sterne  zur  Verticalen  ändern. 

G.  BiGounDAN^)  hat  zu  demselben  Zweck  einen  Apparat  construirt,  der  von 
dem  Apparat  von  O.  Struve  unter  anderem  auch  darin  sich  unterscheidet,  dass 
Mikrometer    und  künstliche  Sterne  mit  einander  verbunden    sind  und  daher  die 
Messungen  zu  jeder  Zeit  in  einem  geschlossenen  Räume  ausgeführt  werden  können. 
Ein  Rohr  von    etwas   über  7  Meier   Länge,    welches    nach  Art  eines  Passagen- 
instruments um  eine  horizontale  Achse  drehbar  ist,  trägt  an  seinem  einen  Ende 
ein  Fadenmikrometer,  an  dem    anderen  eine  dünne  Platte,    die    mit  Löchern  in 
verschiedenen  Abständen  von  einander  durchbohrt  ist.    In  einer  Entfernung  von 
6*5  Meter  von  der  letzteren  befindet  sich  eine  achromatische  Linse,  durch  welche 
von  den  durch  eine  Lampe  beleuchteten  feinen  Oeffnungen  Bilder  in  der  Focalebene 
erzeugt  werden,  die  dem  Aussehen  natürlicher  Sterne  bei  guter  Luft  sehr  nahe 
kommen.  Die  Helligkeit  der  Bilder  lässt  sich  mittelst  eines  Doppelkeils  aus  dunklem 
und  weissen  Glase  abschwächen;   durch  eine  in  das  Rohr  eingeführte  Gasflamme 
kann  künstlich   eine   grössere  oder  geringere  Unruhe  der  Bilder  erzeugt  werden. 
Die  Platte  ist  drehbar  und  der  Drehungswinkel  kann  auf  0^*1  abgelesen  werden; 
ausserdem  kann  der  ganze  Apparat  —  und  dies  ist  ein  nicht  unwesentlicher  Vorzug 
—  bis  zu  einer  gewissen  Grenze,   die  sich   bei  etwas  veränderter  Construction 
noch  weiter  hinausschieben  Hesse,  in  verschiedene  Zenitdistanzen  gebracht  werden. 
Aus  den  von  Bigourdan  gefundenen  Resultaten,    welche  sich  nur  auf  die 
Positionswinkel  erstrecken,  seien,  im  übrigen  mit  Hinweis  auf  die  Abhandlung  selbst, 
die  folgenden  hervorgehoben:    1)  die  Unruhe  der  Bilder  macht  sich  nur  in  der 
Vergrösserung  des  zufälligen  Fehlers,    nicht  in  der  Aenderung  des  persönlichen 

m 

Fehlers  geltend.  2)  Der  persönliche  Fehler  als  Function  des  von  der  Verticalen 
aus  gezählten  Positionswinkels  befolgt  bei  der  Höhe  0°  und  60°  einen  parallelen 
Gang;  3)  der  Einfluss  der  Helligkeit  ist  bei  gleich  hellen  Componentcn  Null, 
dagegen  tritt  eine  Abhängigkeit  von  dem  Unterschied  der  Helligkeiten  beider 
Componenten  deutlich  hervor.^) 


')  Observations  de  Poulkova,  Vol.  IX. 

■)  V.  J.  S.  der  Astr.  Ges.,  Bd.  15.  Jahrgang. 

^  G.  BiGOUKDAN,  Sur  l'equation  personnelle  dans  les  mesures  d  etoiles  doubles,  —  siehe 
auch  V.  J.  S.  d.  Astr.  Ges.  21.  Jahrgang. 

*)  Ueber  einen  von  Helmert  zur  Untersuchung  der  Fehler  der  Positionswinkel  benutzten, 
mit  dem  Beobachlungsfemrohr  (in  nahe  horizontaler  Stellung)  verbundenen  Apparat  vergleiche  ; 


Wenn  ntin  auch  das  bisher  auf  diesem  Gebiet  gesammelte  Material  noch 
nicht  genügt,  um  Schlüsse  von  allgemeiner  Gültigkeit  daraus  abzuleiten,  so  steht 
^ch  soviel  fest,  dass  die  Hauptursach«  der  systematischen  Fehler  physiologi- 
scher Natur  ist  und  mit  der  Stellung  und  den  Bewegutigen  des  Auges  ^zusammen- 
hängt, während  die  begleitenden  Umstände,  die  Helligkeit  der  Bilder  und  selbst 
ihte  tielligkeitsdifferenz,  ihre  Ruhe  Und  Schärfe  u.  a.  von  untergeordnetet 
bedeutung  sind.  Um  so  mehr  erwächst  daraus  die  Forderung,  die  ^essungeta 
in  einet  ungezwungenen  Kopfhaltung  zu  machen  und  die  Bilder  durch  ein  Prisma 
stets  in  dieselbe  Lage  zur  Medianebene  zu  bringen.  Wahrscheinlich  ist  die  aus- 
gezeichnete Uebereinstimmung,  welche  Kaiser  in  Leiden  bei  seinen  Doppelstem^ 
messungen  1865 — 1867  an  einem  Faden-  und  einem  AiRv'schen  Doppelbild- 
Mikrometer  erzielte,  zu  einem  guten  Theil  der  Benutzung  eines  Prismas  zuzu- 
schreiben. Auch  dürfte  bei  der  Beobachtung  der  Richtungen  die  Einstellung 
auf  den  Faden,  wo  sie  ausführbar  ist,  den  Vorzug  verdienen^). 

Beobachtungen  der  Satelliten. 
Auf  die  Bestimmung  des  relativen  Orts  eines  Trabanten  zum  Hauptkörper 
ist  an  dieser  Stelle  nur  noch  insoweit  einzugehen,  als  es  in  einigen  Fällen  noth- 
wendig  wird,  die  Figur  des  Planeten  und  die  Beleuchtungsphase  zu  berück- 
sichtigen; das  Beobachtungsverfahren  selbst  ist,  bei  Anwendung  des  Faden- 
mikrometers —  und  dieses  ist  neben  dem  nur  ftir  die  hellen  Begleiter  des 
Jupiter  und  Saturn  verwendbaren  Heliometer  der  geeignetste  Messapparat  für 
derartige  Beobachtungen  —  das  gleiche,  wie  es  im  Vorhergehenden  erörtert  worden 
ist.  Nur  einige  Bemerkungen  seien  hier  noch  vorausgeschickt.  Man  misst  ent- 
weder Unterschiede  in  rechtwinkligen  Coordinaten,  wobei  das  Fadennetz  nach 
der  Richtung  der  täglichen  Bewegung  oder  auch  bei  Planeten  mit  bekannter 
Achsenlage  nach  dem  Aequator  derselben  orienlirt  wird,  oder  Positionswinkel 
und  Distanzen;  in  letzterem  Falle  wird  bei  dem  Hauptkörper  die  scheinbare 
Mitte  eingestellt,  im  ersteren  dürfte,  namentlich  bei  grossem,  scheinbaren  Durch- 
messer, der  Anschluss  an  die  Ränder  vorzuziehen  sein.  In  allen  Fällen  sind  die 
Beobachtungen  möglichst  so  anzuordnen,  dass  das  Mittel  der  Zeiten  für  beide 
Coordinaten  nahe  gleich  und  daher  die  etwaige  Zeitreduction  klein  wird.  Wenn  die 
beiden  Objecte  nicht  gleichzeitig,  sondern  nach  einander  beobachtet  werden,  wie 
bei  Durchgangsbeobachtungen  bei  ruhendem  Fernrohr,  so  ist  bei  der  Reduction 
die  Bewegung  des  Systems  in  Rechnung  zu  bringen.  Sind  d  und  6  die  Sternzeiten 
des  Durchgangs  des  Begleiters  und  des  Hauptkörpers  durch  den  Stundenfaden, 
X  und  V  die  Zunahme  der  AR.  und  Declination  des  letzteren  in  einer  Secunde  Stem- 
zeit,  so  wird  für  die  Zeit  d  der  Unterschied  in  Rectascension  a— ^=(d — 0)(1 — X) 
und  für  dieselbe  Zeit  der  Declinationsunterschied  8  —  D  =  d  —  (d  ^-  0)  X*,  wenn 
d  die  durch  Einstellung  der  beiden  Objecte  bei  ihrem  Durchgang  durch  den 
Stundenfaden  gemessene  Differenz  ist.  Wenn  die  Satelliten  sehr  schwach  sind,  so 
kann  es  sich  nothwendig  erweisen,  das  Licht  des  Hauptkörpers  in  geeigneter  Weise 
abzuschwächen.  So  blendete  Barnard  bei  der  sehr  schwierigen  Messung  des 
V.  Jupiterstrabanten  im  36*  Femrohr  der  Lick- Sternwarte  das  Licht  des  Planeten 
durch  ein  die  Hälfte  des  Gesiclitsfeldes  bedeckendes  Stück  geschwärzten  Glimmers 
ab  und  beobachtete  mit  hellen  Fäden  rechtwinklige  Coordinaten,    indem  einmal 


F.   R.   Helmert,    Der  Sternhaufen  im   Sternbilde  des  SoBiKSKi'schen   Schildes.      Publicationen 
der  Hamburger  Sternwarte  No.  I. 

0  Verg].    auch    H.  Seeliger,    Ueber  den  Einfluss   dioptrischcr  Fehler  des  Auges  auf  das 
Resultat  astronomischer  Messungen. 
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die  iP'äden  parallel,  das  andere  Mal  senkrecht  zum  Aequator  des  Planeten  gestellt 
und  in  beiden  Richtungen  die  Abstände  des  Trabanten  von  den  Rändern  det 
Scheibe  gemessen  wurden.  Ein  ähnliches  Verfahren  wird  bei  schwachen  Satelliten 
in  Strassburg  von  Kobold  befolgt.  H.  Struve  brachte  bei  Beobachtungen  des 
V.  Jupiterstrabanten  mit  Hülfe  der  Ocularbewegung  den  Planeten  aus  dem  um 
^  durch  ein  Diaphragma  abgeblendeten  Gesichtsfeld  und  benutzte  das  immer 
noch  genügende  Planetenlicht,  um  mit  dunklen  Fäden  einzustellen.  In  solchen 
Fällen  muss  man  wiederholt  das  Ocular  hin  und  herbewegen,  um  abwechselnd 
die  Einstellung  auf  den  Planeten  und  den  Trabanten  zu  prüfen.^) 

Um  die  Verbesserung,  welche  die  unvollständige  Beleuchtung  der  Planeten- 
scheibe, bei  der  Ableitung  des  relativen  Ortes  des  Satelliten  zum  Centrum  des 
Planeten  noth wendig  macht*),  zu  übersehen,  werde  die  Oberfläche  des  Planeten 
als  ein  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  mit  den  Hauptachsen  2a  und  2^  (^<a} 

d^  a 

vorausgesetzt;    femer   sei    -ytss  l  —  ^«,  a*  =  — :— rn,  wo  p  die  Entfernung  des 

Planeten  von  der  Erde  bezeichnet,  ß  die  geocentrische  Breite  des  Planeten  be- 
zogen auf  seine  Aequatorebene,  dann  ist  die  scheinbare  Figur  des  Planeten,  d.  h. 
die  Figur  seiner  Projection  auf  eine  zur  Verbindungslinie  Erde-Planet  senkrechte 
Ebene  eine  Ellipse  und  ihre  Gleichung,  für  auf  ein  durch  ihren  Mittelpunkt 
gelegtes  rechtwinkliges  System  zweier  Achsen,  von  denen  die  9-Achse  nach  dem 
Nordpol  des  Planeten  gerichtet  ist,  lautet: 

1  —  if»r<?j«ß 

Diese  Figur  wird  nur  dann  vollständig  gesehen,  wenn  sie  ganz  erleuchtet 
ist;  in  allen  anderen  Fällen  ist  die  sichtbare  Figur  des  Planeten  nur  zur  Hälfte 
durch  jene  Ellipse,  zur  anderen  Hälfte  durch  eine  andere  Ellipse,  nämlich  durch 
die  Projection  der  Lichtgrenze  begrenzt.  Bezeichnen  X  die  geocentrische  Länge 
des  Mittelpunktes  des  Planeten,  gezählt  von  einer  beliebigen  Anfangsrichtung  in 
der  Ebene  seines  Aequators,  X'  und  ß'  seine  heliocentrische  Länge  und  Breite  in 
Bezug  auf  dieselbe  Ebene  und  denselben  Anfang,  so  wird  die  Gleichung  der 
Ellipse,  welche  die  Lichtgrenze  bestimmt,  unter  der  Annahme,  dass  das  auf  den 
Planeten  fallende  Licht  als  von  einem  Punkte  ausgehend  angesehen  werden  kann 
und  mit  Vernachlässigung  der  Refraction: 

(vsinw       \*      (      ,  vcosw       \^     ^  ^ 

y\  --e^cos^^J       \  yr^^e^  cos^  ß/ 

wo  d  und  w  durch  die  Gleichungen  bestimmt  werden: 

a  a 

fang ßi  =  ^  tang ß  fang ß^'  =  j  tang^' 

cos  d  =  sin  ßj  sin  ß^*  -+■  cos  ß,  cos  ^y^cos  (X'  —  X) 
sin  dsin  w  ==  cos  ß^'««  (X'  —  X) 
sind  cos  w  =  r^j  ß|  f/«  ß,'  —  sin  ß^  cos  ß^  V<?j  (X'  —  X) 
oder  indem  man  setzt 


«»  -*-  1 s — ^  —  a'V 


')  Neben  den  directen  Messungen  geben  auch  die  Ein-  und  Austritte  der  Satelliten  aus 
dem  Schattenkegel  des  Planeten,  die  Bedeckungen  und  VorUbergänge^  femer  bei  den  Satums- 
satelliten die  Conjunctionszeiten  oder  die  Zeiten,  zu  denen  die  Satelliten  die  verlängert  ge- 
dachte Polarachse,  oder  die  Tangenten,  welche  parallel  zu  derselben  an  die  Kugel,  den  Ring 
oder  die  C/iSSiNi'sche  Theilung  gezogen   werden,  sehr  wichtige  Beobachtungsdaten  ab. 

^  S.  Besskl,  Ueber  die  scheinbare  Figur  einer  unvollständig  erleuchteten  Planetenscheibe  | 
Astr.  Unters.  Bd.  I. 


I6S  Mikrometer  und  MikrometermessuYigeii. 

*  cos  V  —  X 

tanMV  -^  X)cosy  ,  ,        «  ^       . 

fang w  =      j<>i(v  —  R  ) —  /a«^^  =  tang{^  —  ßj ) j^rw. 

Man  erkennt  leicht  die  Bedeutung  der  hier  eingeführten  Grössen.  Zieht 
toan  gerade  Linien  von  dem  Mittelpunkt  des  t^laneten  nach  Erde  und  Sonne 
und  fällt  von  den  tunkten,  in  denen  sie  die  Oberfläche  des  Planeten  schneiden, 
Perpendikel  auf  die  Ebene  seines  Aequators,  so  sind  —  ß^  und  —  ßj'  die  t)reiten 
der  dadurch  auf  die  umschriebene  Kugel  projicirten  Punkte;  d  ist  der  Bogen 
gr.  Kr.,  welcher  die  beiden  Punkte  auf  der  Kugel  mit  einander  verbindet,  und 
w  der  Winkel,  den  derselbe  mit  dem  Meridian  des  ersteren  einschliesst  Nun 
ist  die  Senkrechte  vom  Centrum  der  Scheibe  auf  die  Tangente,  ausgedrückt 
durch  den  Winkel^  den  sie  mit  der  Polarachse  einschliesst,  für  die  erste  Ellipse 

oder  wenn  p  und  F  den  Positionswinkel  der  Senkrechten  und  der  Polarachse 
bezeichnen  und  e  =  sin  s^,  sin  ^qCos  ß  =»  x/#i  s  gesetzt  wird 

s  r=z  a*  y'l  —  sin^tcos^ip  —  P). 
Für  die  Senkrechte  auf  die  Tangente  an  die  Lichtgrenze  erhält  man: 

/•  =  a*  yi  -^  sin^  ^  cos^  \^p  —  F)  Y l  ^  sin^ ä cos^ {p*  ^  üi). 

wo  /'  durch  die  Gleichung  tangp*  =  fang  (p  —  P)  sec  e  bestimmt  wird. 
Setzt  man  noch 

sin  t  cos{p  —  /*)  =  sin  x 
sin  d  cos  {p*  —  w)  =  sin  t|^, 
so  folgt   als  Reduction  auf  die  Mitte   bei  Einstellung   des  Fadens  auf  den  voll- 
erleuchteten Rand 

±  ä'  cos  X 

und  bei  Einstellung  des  Fadens  auf  die  Lichtgrenze 

^  a*  cos  1^  cos  ^    oder    qi  ö'  cos  x  ^  2a'  cos  y^  sin^^^, 

mithin    beträgt  die  Correction,    welche    wegen  der  Phase  an  das  Mittel  der  Be- 
rührungen der  beiden  Ränder  mittelst  des  Fadens  anzubringen  ist 

dz  a'  cos^sin^^^' 

Misst  man  nun  Coordinatenunterschiede  bezogen  aui  zwei  durch  das  Planeten- 
centrum parallel  zu  dem  polaren  und  äquatorealen  Durchmesser  gelegte  Achsen, 
so  wird 

im  ersteren  Falle  /  —  -P  =  90  X  "^  ^  sin  ^  ^=  sin  dsin  w, 

im  letzteren  Falle  /  —  /*  =  0  sinx  =  sin  e        sin  ^  =  sin  dcos  w. 

Werden  dagegen  AR.  ur.d  Decl.-Unterschiede  gemessen,  so  berechnen  sich  die 

Hülfswinkel  aus  den  Gleichungen: 

AR.  Decl. 

sin  X  =  sin  Psin  e  sin  i  =  cos  Psin  e 

fangp*  =  cotang  Psec  e  tangp^  ^  —  fang  Psec  c 

sin  ^  =  sin  dcos  (p*  —  w)  sin  ip  =  sin  dcos  {p*  —  w) 

a*  cos  Y  a*cosycos^ 

und  die  Reduction  auf  die  Mitte  beträgt  für  erstere  rt-rr ^bezw.  np      .  ^ — j-*-, 

1  o  cos  0  10  cos  0 

für  letztere  ±  a*  cos  x  bezw.  =p  a'  cos  x  ^os  ^.  Ist  die  A  R.-DifFerenz  nicht  mittelst 
der  Schraube,  sondern  aus  Durchgängen  bestimmt,  so  wird  im  Nenner  der  vor- 
stehenden Ausdrücke  noch  der  Factor  (1  —  X)  hinzuzutreten  haben,  wo  X  wie 
oben  die  Zunahme  der  Rectascension  in  einer  Secunde  Sternzeit  bedeutet. 


Mikrometer  und  Bklikrometermcssüngeh.  i6g 

Die  im  Vorigen  gebrauchten  Grössen  X,  ß,  X*,  ß',  P  lassen  sich  leicht  aus 
dem  geocentrischen  und  heliocentnschen  Ort  des  Planeten  und  der  Lage  seiner 
Aequatorebene  berechnen.  Bezeichnen  n  die  Länge  des  aufsteigenden  Knotens 
des  Planetenäquators  auf  dem  Himmelsäquator,  i  gegenseitige  Neigung,  a  und  d 
die  geocentrische  Rectascension  und  Declination  des  Planeten,  so  folgen  X,  ß  und 
/*,  wenn  man  erstere  Grösse  von  jenem  Knoten  aus  zählt,  aus  den  Gleichungen : 

sin  ß==f  «f  5  ctfs  /—  cos  8  sin  i  sin  (a— n)     cos  ß  sih  /^=  —  sin  i  cos  (a — ♦») 
cos^  sin X=sin^  sin  i-^cos^<os  isin{a—  n)     cos^  cosP^=^cos  i<os  8-hsini sin d  sin{a. — n) 
cos  p  cos  h=scos  d  cos  (a  —  n) 

Man  kann  dieselben  drei  ersten  Gleichungen  benutzen,  um  aus  der  helio- 
centnschen Rectascension  und  Peclination  des  Planeten  X'  und  ß'  abzuleiten. 
Da  aber  in  den  Ephemeriden  in  der  Regel  nur  die  heliocentrischen  langen  und 
Breiten  gegeben  werden,  so  ist  es  zweckmässiger,  von  der  Lage  des  Planeten- 
äquators in  Bezug  auf  die  Ekliptik  auszugehen.  Sind  n*  und  i'  dasselbe  fUr  die 
letztere,  was  n  und  i  für  den  Aequator,  ferner  a  die  Schiefe  der  Ekliptik  und 
q  der  Bogen  auf  dem  Planetenäquator  vom  aufsteigenden  Knoten  auf  dem 
Himmelsäquator  bis  zum  aufsteigenden  Knoten  auf  der  Ekliptik,  so  hat  man: 

sm \t*sin  — 5 —  =^  sm^  n  sm  — q— 

n^  -k-  q  i  —  c 

sin  ^  i*cos  — 5 —  •=:  cos  \n  sin  — ö~ 

«'  —  q  I  4-  8 

cos  \  i*sin  — 5 —  =  sin  ^  n  cos  — ö~ 

cos  ^rcos  — ö —  ^  cos\n  cos  — ^ 

und  darauf,  wenn  /  und  b  die  heliocentrischen  Ekliptikalcoordinaten  des  Planeten 

bezeichnen, 

sm  ß'  =  sm  b  cos  t  —  cos  b  sin  i  sin  (J  —  «') 

cos  ß'  sin  (X'  —  ^)  =  sm  b  sin  i*  -h  cos  b  cos  i*  sin  (/  —  «') 

cos  ß'  cos  (X'  —  ^)  =  cos  b  cos  (/  —  «'), 

welche  Gleichungen,  ebenso  wie  auch  die  vorhergehenden,  fttr  die  logarithmische 
Rechnung  in  bekannter  Weise  durch  Einführung  eines  Hülfswinkels  umgeformt 
werden. 

Da  bei  Saturn  die  Phase  fast  unmerklich  ist  und  kaum  einige  hundertel 
Secunden  erreicht,  so  bleibt  Jupiter  als  einziger  Pianet  mit  starker  Abplattung, 
für  welchen  die  übrigens  auch  nur  ^"  im  Maximum  betragende  Phase  nach  den 
obigen  Formeln  zu  berechnen  ist.  Indessen  kann  hier,  unbeschadet  der  Genauig- 
keit, die  Rechnung  erheblich  abgekürzt  werden,  indem  mit  Rücksicht  auf  die 
geringe  Neigung  des  Aequators  des  Planeten  und  seiner  Bahn  gegen  die  Ekliptik 
(2®-l  bezw.  V'Z)  w  =  90,  d  r^V  —  X,  X'  =  /  angenommen  und  X  und  F  aus 
den  obigen  Gleichungen  berechnet  werden,  nachdem  darin  »  ==  0  gesetzt  und 
statt  I,  8  substituirt  worden  ist. 

Für  den  Planeten  Mars  vereinfachen  sich  die  Ausdrücke  dadurch,  dass  wegen 
seiner  geringen,  bisher  noch  nicht  ganz  zweifellos  nachgewiesenen  Abplattung  ^=0 
gesetzt  werden  darf.  In  der  Regel  wird  man  sich  hier  der  Methode  der  Positions- 
winkel und  Distanzmessungen  bedienen,  indem  man  die  scheinbare  Planetenscheibe 
durch  den  Faden  in  zwei  gleiche  Theile  zerlegt i).    Die  Verbesserungen,  welche  in 


1)  Siehe  u.  a.  A.IIaix,  Obse^vations  and  orbits  of  the  satellites  of  Mars.    Washington  1878» 
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diesem  Falle  an  die  gemessenen  Coordinaten  anzubringen  sind,  ergeben  sich  aus 
folgender  Erwägung.  Der  Faden  geht  bei  dieser  Art  der  Einstellung  stets  durch  den 
Schwerpunkt  der  erleuchteten  Fläche;  der  Schwerpunkt  liegt  aber  auf  der  Senk- 
rechten, welche  in  der  Mitte  der  Hörnerlinie  errichtet  wird  und  zwar  in  einem  Ab- 

stand  (nach  dem  vollbeleuchteten  Rande  zu)  »i= — ^-— ,  wo  ä  wie  oben  den 

f  ^  Winkel  am  Planeten  zwischen  den  Richtungen  nach  Sonne 

/  /  und  Erde  bedeutet.     Ist  also  Q  der  Positionswinkel  der 
y^J       grössten  Phase  oder  des  grössten  Lichtdefectes,  so  hat  man 
(s.  Fig.  322}  unmittelbar  als  Reduction  der  vom  Schwer- 
punkt s  aus  gemessenen  Grössen  auf  den  Mittelpunkt  c\ 

msin{p—Q) 
(A.822J  ^P    =         7f^T^        ' 

Q  wird  aber  gleich  w  und  kann  zugleich  mit  d  berechnet  werden,  wenn 
man  in  den  Gleichungen  (pag.  167)  an  Stelle  von  X,  ß  die  geocentrische  und 
statt  X'  ß'  die  heliocentrische  Rectascension  und  Declination  treten  lässt.  Be- 
quemer  wird  die  Rechnung  durch  die  Ausdrücke 

cosg  =  sin  D  sin  h  -^  cos  D  cos  h  cos{a.  —  A) 
sing  sin  Q  ^=  cos  D  sin{a  —  A) 
sin  g  cos  Q  •=  —  sin  D  cos  ^  -\-  cos  D  sin  h  cos{fi  —  A) 

stna  =^  —  stn  g, 

worin  a,  $,  A,  D  die  geocentrische  A  R.  und  Declination  des  Planeten  bezw.  der 
Sonne,  r  und  R  die  Radienvectoren  derselben,  und  g  den  Winkel  zwischen  Planet 
und  Sonne  bezeichnen.  Der  Winkel  i/ist  bei  den  oberen  Planeten  stets  ein  spitzer. 
Zur  Erleichterung  der  Rechnung  können  die  Ephemeriden  dienen,  welche  in 
den  iMonthly  Notices«  für  Satellitenbeobachtungen  und  für  physische  Beob- 
achtungen der  Planeten  veröffentlicht  werden. 

Messungen  auf  einer  Planetenscheibe. 

Seitdem  man  angefangen  hat,  dem  physischen  Aussehen  der  Oberflächen 
der  Planeten,  ihrer  Achsenstellung  und  Rotation  eine  erhöhte  Aufmerksamkeit 
zu  schenken,  und  insbesondere  nachdem  durch  die  klassischen  Arbeiten 
ScHiAPARELLi's^)  die  Bedeutung  einer  genauen  Topographie  der  Planeten 
dargethan  ist,  hat  das  Fadenmikrometer  auch  auf  diesem  Gebiet  eine  häufige 
Anwendung  gefunden.  Zwar  lässt  sich  nicht  verkennen,  dass  auch  durch  getreue 
Abbildungen  nach  dem  Anblick  im  Fernrohr  und  nachfolgende  Ausmessung 
mittelst  geeigneter  Diagramme  Resultate  von  grosser  Genauigkeit  erlangt  worden 
sind^),  aber  einerseits  wird  hier  ein  nicht  geringes  Maass  von  Geschick  im 
Zeichnen  verlangt  und  überdies  dem  Auftreten  von  persönlichen  Fehlern  ein 
weites  Feld  eingeräumt,  und  andererseits  kann  man  der  directen  Messung  am 
Femrohr  behufs  Festlegung  gewisser  Hauptrichtungen  doch  nicht  ganz  entbehren. 
Am  zweck  massigsten   wird  man  beide  Verfahren  mit  einander  veibinden,    indem 


1)  G.  V.  ScHlAPAREU.1,  Osservazioni  astronomiche  e  fisiche  suU'asse  di  rotazione  e  sulla 
topografia  del  pianeta  Matte,  fatte  nella  reale  specola  di  Brera  in  Milano  coU'equatoreale  dt 
Mkrz  durante  Topposizione  del   1877  und  die  anschliessenden  Memoria  II,  III,  IV. 

•)  Vergl.  u.  a.  die  Arbeiten  von  Kaiser  im  3.  Bd.  der  Annalen  der  Sternwarte  in  Leiden. 
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tnaii  dre  stärker  hervortretenden  Flecke  und  Merktnafe  g'(ek:'hsani  als  Punkte 
1.  Ordnung  mit  aller  durch  directe  Messung  erreichbaren  Genauigkeit  ausmisst  und 
in  das  daraus  entstehende  und  orrentirte  ^letz  die  schwächeren  und  zarteren  Ge- 
staltungen und  Schattirungen  nach  dem  Augenmaass  einträgt.  An  dieser  Stelle  möge 
kurz  das  Verfahren  der  Messung  erläutert  werden,  indem  auf  den  Planeten  Mars 
bezug  genommen  wird.  Es  wird  hferftir  nöthig  sein,  von  den  Gleichungen  auszll*- 
gehen,  welche  zwischen  der  Lage  der  Planetenachse  im  Räume  und  der  Lage,  unter 
der  sie  Von  det  ICrde  aus  gesehen  wird,  bestehen^,  dieselben  sind  bereits  oben 
(pag.  169)  gegeben,  sollen  hier  aber  in  theilweise  anderer  Form  und  Bezeichnung 
wiederholt  werden. 

Die  Fig.  323  stelle  eine  um  den  Mittelpunkt  C  des  Planeten  beschriebene 
Kugel  dar;  ADB  sei  der  grösste  Kreis,  den  eine  durch  C  dem  Erdäquator 
parallel  gelegte  Ebene  auf  derselben  ausschneidet,  F 
der  Nordpol  des  Erdäquators,  P*  der  Nordpol  des 
Aequators  des  Planeten,  E  der  Punkt,  in  welchem 
ein  von  C  nach  dem  Mittelpunkt  der  Erde  gezogener 
Strahl  die  Kugel  schneidet. 

Bezeichnen  dann  ii  und  J  die  Länge  des  auf- 
steigenden Knotens  des  Planetenäquators  auf  dem  Erd- 
äquator und  ihre  gegenseitige  Neigung  (Ji  =  AR.  des 
Nordpols  des  Planeten  —  270°,  /=  90°  —  Decl.  des 
Nordpols),    a   und  5  die  geocentrische  Rectascension  (A.823.) 

und  Declination  des  Planeten,  P  den  Positionswinkel  der  Planetenachse,  /  den 
Winkel,  den  die  letztere  (positiv  gerechnet  nach  Norden)  mit  der  Richtung 
Planet-Erde  macht,  oder  die  planetographische  Nordpolardistanz  der  Erde,  q  den 
sogen.  Polwinkel  der  Erde  oder  den  Winkel  am  Nordpol  des  Planeten,  der  von 
den  Declinationsk reisen  des  Nordpols  des  Erdäquators  und  der  Erde  {E)  gebildet 
wird,  von  jenem  ab  ostwärts  gezählt  —  so  ist 

-^PD  =  ^AD  =  ß  —  90°  EPP'  =  ß  —  a  4-  90° 

PP^J  PEP^^P 

•^-Pig=  180°-f-a  PPE^q 

mithin  /'^=90°-+-8  P E  ^  i, 

sin  isin  q=scos8  cos  (ß  —  a)  sin  isin  P= — sin  J  cos  (ß  —  a) 

sin  i  cosq^--  sind  sin/ -^  cos  ö  cos/sin  (ß-  a)    sin  icos  P=^cosJcos  b^sinjsin  5  sin  (ß-a) 
cosi        =  —  sinbcosj —  cos  t  sin/sin  {Sl-a), 
oder  wenn 

fan^  N  =  cotang  5  sin  (ß  —  a)        tang  iV'  =  —  tangj  sin  (ß  —  a) 
gesetzt  werden 

cotang  (ß  —  a)  sin  N      ^        _       cotang  (ß  —  a)  sin  N' 

tang  q  = ^-TÄf — 7^ ^^^S  ^  = °  ,,     '  ^r 

*  ^  sin[^N ^  J)  ^  cos  {N'  —  5) 

tang{N-^J) 
cosq 

Es  ist  klar  und  geht  auch  aus  dem  letzten  Ausdruck  hervor,  dass  die  Lage  der 
Planetenachse  im  Räume  durch  mindestens  zwei  zu  verschiedenen  Epochen  ge- 
messene Werthe  des  Positionswinkels  P  bestimmt  wird.  Da  ß  undy  gegenwärtig 
sehr  angenähert  bekannt  sind  und  es  sich  daher  nur  um  kleine  Verbesserungen 
und  die  Bestimmung  etwaiger  Präcessionsänderungen  handeln  kann,  so  gentigt 
die  Gleichung  zwischen  den  Differentialen: 

stnt        °°       stnt    "^ 


tang  1  =  — 


fe}2 
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Zur  Bestimmung  von  P  sind  beim  Planeten  Mars  die  in  der  Nähe  der  Pole 
gelegenen  Schneeflecke    besonders   geeignet.     Ist  C  (Fig.  324)   der  Mittelpunkt 

der  scheinbaren  Marsscheibe,  F^  der  Südpol  des  Planeten, 
ns  die  Nordsüdrichtung,  y  der  südliche  Polarfleck,  X  sein 
Polabstand,  d  seine  von  einem  willkürlichen  Anfangs- 
meridian und  entgegengesetzt  der  Rotation  gezählte 
Länge,  nif  die  von  demselben  Anfangspunkt  gerechnete 
areographische  Länge  des  Central meridians  NCS  für  den 
Zeitpunkt,  fUr  welchen  die  Rechnung  den  Positionswinkel 
der  Achse  P*  =  180  -+-  P  und  die  Messung  den  Posittons- 
winkel  des  Fleckes  =  ^ergeben  habe,  so  tolgt  aus  dem 
Dreieck  P'fC 

tangiP'  -f-  dP—  Pf)  =  ,—^—. r-r^ r-^ r 

**  ^  -^ '       cosXstnt  -^  SM  X  cos  t  cos  (o  —  w) 

oder  da  X  nur  wenige  Grade  beträgt: 

J^—  P  =  dP -h  \cos^ sin w cosec /  —  X sin d cos w cosec i, 

wofür  man  auch  in  den  meisten  Fällen  setzen  kam: 

Pf  —  P  -=  dP  -<-  \cos%  sin  w  —  X  sin  d  cos  w. 

Analog  giebt  der  Nordpolarfleck 

Pf  —  Z'  =  dP  —  \cos%  sin  «/  -f-  X  sin  d  cos  w. 

Da  während  einer  Opposition  des  Planeten  die  Grössen  X  und  d  im  all- 
gemeinen als  cunstant  angenommen  werden  dürfen,  so  kann  man  aus  einer 
grösseren  Zahl  von  gemessenen  Positionswinkeln  des  einen  oder  anderen  Polar- 
flecks die  Unbekannten  dP^  \cosb  und  \sinb  nach  der  Methode  der  kleinsten 
Quadrate  ermitteln.  Die  Messungen  selbst  können  in  verschiedener  Weise 
ausgefllhrt  werden.  Nach  dem  einen  Verfahren  stellt  man  den  Mikrometerfaden 
so  auf  die  Scheibe,  dass  er  durch  den  Mittelpunkt  des  Flecks  geht  und  zu- 
gleich die  Planetenscheibe  in  zwei  gleiche  Theile  zerlegt.  Der  Faden  geht 
dann  in  allen  Fällen  durch  den  Schwerpunkt  der  Fläche,  der  mit  dem  Mittel- 
punkt zusammenfällt,  wenn  die  Scheibe  voll  beleuchtet  ist.  Ist  aber  eine 
merkliche  Phase  vorhanden,  so  bedarf  der  auf  diesem  Wege  abgeleitete,  fUr  den 
Nullpunkt  des  Kreises  verbesserte   Positionswinkel  der    bereits    oben  (pag.  170) 


abgeleiteten  Correction  Ä/V  = 


msiniPf-Q) 


worin  s  den  Abstand  des  Flecks 


ssinl"" 

vom  Centrum  bezeichnet  und  die  übrigen  Zeichen  die  frühere  Bedeutung  haben. 

Nach  dieser  Methode  wurde  unter  Anderen  von  Hall 
beobachtet.  Schiaparelli  schlug  einen  anderen  Weg  ein. 
Er  schnitt  mit  dem  Faden  ad  (Fig.  325)  ein  sehr  kleines 
Segment  in  der  Weise  ab,  dass  der  Polarfleck/ die  Mitte 
edsselben  einnahm  und  die  beiden  Theile  a/  und  /d 
einander  gleich  waren  —  oder  er  stellte  den  Faden  a*d' 
tangirend  an  denjenigen  Punkt  des  Randes,  welcher  nach 
dem  Augenmaass  auf  dem  durch  das  Centrum  des  Polflecks  gehenden  Durch- 
messer lag^).  Es  darf  hierbei  aber  die  Phase  nicht  zu  nahe  an  den  Polfleck 
heranreichen,  weil  man  sonst  leicht  in  systematische  Fehler  verfällt. 

Um    den    planetographischen  Ort   irgend    eines  Punktes  auf  der  Oberfläche 
zu    bestimmen,    beobachtet   man    die  Zeit,    zu    welcher   derselbe    den  centralen 


(A.  825.) 


<)  SciiiAPAKELi.i,  a.  a.  O.,  §  5. 


Mikrometer  und  Mikrometermessungen.  173 

Meridian  der  Scheibe  passirt,  und  misst  (oder  schätzt)  gleichzeitig  den  Abstand 
von  der  Mitte  der  Scheibe.  Denn  offenbar  wird,  wenn  w  die  I«änge  des  CentraU 
nieridians  in  jenem  Moment  ist,  u*  auch  die  gesuchte  planetographische  Länge 
des  betreffenden  Punktes  sein,  gezählt  von  dem  bei  der  Berechnung  von  w  zu 
Grunde  gelegten  Anfangsmeridian,  und  ferner  wird,  wenn  |i  den  auf  dem  Central- 
meridian    gemessenen    Abstand    bezeichnet,    die    planetographische  Poldi&tanz  9 

aus   der  Gleichung    gefunden   —  =  sin  ii  •—  a)  worin  /,  wie  oben,  die  Poldistanz 

der  Erde,  d.  i.  der  Mitte  der  Scheibe  und  p  den  Radius  der  letzteren  bedeuten. 
Der  Anfangspunkt  der  Längenzählung  ist  natürlich  willkürlich;  Schiaparblli 
hat  ihn  bei  seinen  Marskarten  in  den  von  ihm  Fastigium  Aryn  genannten,  auf 
der  Karte  von  Mädler  mit  a  bezeichneten  Punkt  gelegt.  Passirt  dieser  Punkt 
zur  Zeit  /q    den  Central meridian,   so   ist  «/  =  0  und  für  jede  andere  Zeit  erhält 

QgAO 

man  die  I^änge  des  letzteren  aus  der  Gleichung  w  =  —tj- {/  —  /q)  —  (^/  —  ^/^), 

wenn  [/  die  Rotationszeit  und  ^/  und  ^/^  die  Polwinkel  der  Erde  zu  den  betreffen- 
den Zeiten  sind.  Bei  der  Berechnung  von  w  ist  die  Lichtzeit  zu  berücksichtigen. 
Die  unmittelbare  Beobachtung  des  Durchgangs  eines  Punktes  durch  den  Central- 
meridian  ist  aber  nicht  wohl  ausführbar,  weil  sich  die  Lage  des  letzteren  auf  der 
Planetenscheibe  von  vornherein  nicht  mit  Sicherheit  fixiren 
lässt  Man  umgeht  aber  diese  Schwierigkeit,  wenn  man 
nach  dem  Vorgange  von  Schiaparelli  ^)  einen  Faden 
oder  besser  die  Mittellinie  eines  Fadenpaars  nahe  in  die 
Richtung  bringt,  welche  die  Mitte  des  Polarfiecks  jR 
(Fig.  326)  mit  dem  Mittelpunkt  der  Scheibe  verbindet;  sei 
diese  Richtung  ROK  und  die  Richtung  des  Fadens  ^Z, 
so  beobachte  man  einmal  die  Zeit  des  Durchganges  des 
Flecks  durch  letzteren  bei  /  und  messe  oder  schätze 
femer  den  Abstand  J  von  dem  Punkte  :c,  in  welchem 
eine  Senkrechte  von  0  den  Faden  trifft. 

Da  die  Winkel  ROS  und  ORx  sehr  klein  sind,  so  kann  unmittelbar  /*= 
LO=^  angenommen  werden,  dagegen  kann  die  Zeit  des  Erscheinens  des  Flecks 
bei  J  von  der  Zeit  des  Durchganges  durch  den  Centralmeridian  bei  L  um  eine 
merkliche  Grösse  verschieden  sein,  deren  Betrag  sich  leicht  auf  folgende  Weise 
ergiebt.  Wird  der  Positionswinkel  der  Achse  mit  F*  bezeichnet,  der  Positions- 
winkel der  am  Mikrometer  eingestellten  Richtung  RZ  =  ir,  und  der  Winkel 
ROF*  «=  n,  ORx  =  E  gesetzt,  wo  zur  Bestimmung  von  11  die  Gleichung  dient: 

—  sin  X  sin  (8  —  w) 
^  €os\  sin  i  -+-  sin  X  cos  i  cos  (d  —  w) 

[d,  X  :  Coordinaten  des  (südlichen)  Schneeflecks]  oder  meist  genügend 

n  =  —  \sin{b  —  w), 
und 

e  -=  IC  —  z''  -  n, 

so  hat  man  JL  =  mL  —  mj  oder  mit  hinreichender  Genauigkeit 

=  |i  sin  n  —  (p  sin  i  —  |i)  sin  e  oder  in  Berücksichtigung  der 
Kleinheit  von  s  und  11 

=  ^sin{ll  -t-  e)  —  ^sin  isinz^^  [Lsin  (ic —  F*)  —  ^sinisint. 

Dividirt  man  diesen  Ausdruck  durch  den  scheinbaren  Radius  des  zugehörigen 

Parallels    und    erwägt,    dass   nach  der  trüberen  Festsetzung  die  Längen  von  m 


*)  SCHIAPARELU  a.  a.  O.,  §  28. 
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nach  Z,    entgegengesetzt   dem  Sinne    der  Rotation  wachsen,    so    wird  die  areo- 
graphische  Länge  des  in  J  beobachteten  Punktes 

57°-296 


Ä^=.iü  — 


SUL9. 


<—  sin  (ir  —  /^)  —  sin  isin  «>  . 


ScHiAPARELLi  hat  noch    eine  zweite  Methode^)  angewandt,    welche  von  dem 
Ort    des  Polflecks    und  seinen  Aenderungen    unabhängig   ist»    Stellt  in  Fig.  327 

NS  wieder  den  Central meridian  dar,  ab  eineik  Faden 
in  einer  beliebigen,  aber  von  NS  nur  wenig,  höchstens 
einige  Grade  verschiedenen  Richtung,  so  beobachte  man 
den  Zeitpunkt,  wo  das  zu  bestimmende  Object  sich  bei 
m  genau  in  der  Mitte  der  Sehne  ef  befindet,  welche 
dem  auf  ab  senkrechten  Faden  cd  parallel  ist,  und 
messe   (oder  schätze  in  Theilen  des  Halbmessers)  den 

11 
Abstand  cm  s»  u  bezw.  — .    Mittelst  dieser  Daten  findet 

P 

man  leicht  aus  der  fUr  diese  Zeit  geltenden  planeto- 
graphischen  Länge  w  des  Centralmeridians  die  Länge 


des  Flecks  6=«^ 


(1  sin{P*—-  ir) 


oder  meist  hinreichend  genähert  &=«/H — 


Jl/^— IC 


f»  sin  a  sin  1"  ^  p    sma 

wo  IC  den   Positionswinkel  der  Richtung  Ob  bezeichnet;    die  planetographische 

Poldistanz  a  folgt  aus  derselben  Gleichung  wie  früher  sin  (/ — a)  ■=  —  ,  worin  selbst- 

r 

verständlich  /  auf  denselben  Pol  bezogen  werden  muss,  von  dem  aus  a  ge- 
rechnet wird,  im  vorliegenden  Falle  also  statt  des  aus  den  Gleichungen  pag.  171 
berechneten  Werthes  das  Supplement  genommen  werden  muss.  Die  Anwendung 
dieses  Verfahrens  setzt  voraus,  dass  die  Scheibe  keine  merkliche  Phase  hat;  ist 
eine  solche  vorhanden,  so  kann  ihr  Einfluss  in  der  von  Schiaparelu  ange- 
gebenen Weise*)  berücksichtigt  werden;   übrigens  verdient  das  erstere  Verfahren 

ohnehin  den  Vorzug. 

Man  kann  endlich  auch  die  Zeitschätzungen  des 
Durchganges  der  zu  bestimmenden  Punkte  ganz  umgehen 
und  durch  directe  Messungen  mit  der  Schraube  ersetzen. 
Bestimmt  man  mittelst  des  beweglichen  Fadens,  der  dem 
Centralmeridian  parallel  angenommen  werde,  durch  Ein- 
stellung auf  den  Fleck  und  auf  die  beiden  Ränder  die 
Grösse  x  (Fig.  328)  und  hierauf  nach  Drehung  des  Mikro- 
meters um  90°  die  Grösse  y,  so  erhält  man  unmittelbar 
aus  dem  Ausdruck  für  den  Cosinus  des  Winkels,  den 
zwei  Linien  mit  einander  einschliessen : 

«       cos  iY^ 


und 


cos  a  ^=  stn  t ' h 

P 


(x^-i-y^) 


sin  (Ä  —  «/)  = 


X 


psin  a 


Weicht,  wie  dies  im  Allgemeinen  der  Fall  sein  wird,  das  der  Messung  zu 
Grunde  liegende  Achsensystem  von  der  wahren  Richtung  des  Centralmeridians 
und  der  dazu  senkrechten  Richtung  ab,  so  kann  man  leicht  nach  den  bekannten 


1)  ScHiAPARKLLi  a.  a.  O.,  §  297. 
*)  SCHIAPARELLI,  a.  a.  O.,  g  306. 
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Transformationsformeln  für  rechtwinklige  Coordinaten  die  gemessenen  Grössen 
auf  die  neuen  Achsen  übertragen^).  Zum  Schlüsse  möge  auch  hier  darauf  auf- 
merksam gemacht  werden,  dass  in  den  »Monthly  Notice&c  icgcAiBflwig'  Epheme- 
riden  veröffentlicht  werden,  welche  alle  bei  derartigen  Beobachtungen  und 
Reductionen  erforderlichen  Giönen  in  zweckentsprechender  Weise  enthalten. 


Zur  präcisen  Bestimmung  der  Durchmesser  von  leuchtenden  Scheiben  ist 
das  Fadenmikrometer  wegen  der  bei  der  Berührung  der  Ränder  mit  den 
materiellen  Fäden  auftretenden  Beugungserscheinungen  wenig  geeignet.  Man 
kann  zwar  letztere  umgehen,  wenn  man,  wie  es  vielfach  geschieht,  einen 
Doppelfaden  anwendet,  in  dessen  Mitte  man  die  Ränder  einstellt,  läuft  aber  hierbei 
Gefahr,  in  andere  systematische  Fehler  zu  verfallen.  Gleichwohl  wird  dieses 
Verfahren  und  selbst  auch  die  Einstellung  ikiittelst  des  Fadenrandes  anwendbar 
sein,  wenn  es  nicht  auf  die  absolute  Grösse  des  scheinbaren  Durchmessers, 
sondern  auf  die  Bestimmung  der  Figur  oder  der  Abplattung  ankommt.  In  allen 
Fällen  muss  aber  für  derartige  Messungen  das  Doppelbildmikrometer  als  der 
geeignetste  Apparat  angesehen  werden,  zumal  über  das  Lichtbildmikrometer  in 
dieser  Hinsicht  keine  genügenden  Erfahrungen  gesammelt  sind,  welche  geeignet 
wären,  die  damit  verknüpften  Bedenken  zu  heben. 

Bestimmung  der  fortschreitenden  und  periodischen  Ungleichheiten 

einer  Schraube. 

Eine  Mikrometerschraube  wird  als  vollkommen  nur  dann  angesehen  werden 
dürfen,  wenn  Über  ihre  ganze  Ausdehnung  oder  wenigstens  denjenigen  Theil, 
welcher  im  Allgemeinen  benutzt  wird,  die  durch  sie  erzeugte  Linearbewegung 
dem  Drehungswinkel  proportional  ist.  Es  sind  bereits  früher  die  Ursachen 
erörtert  worden,  welche  Abweichungen  von  diesem  Gesetz  hervorrufen  können, 
und  es  soll  hier  gezeigt  werden,  wie  man  diese  Fehler  bestimmen  und  in  Rech- 
nung ziehen  kann.  Denn  wenngleich  die  Technik  unserer  Tage  Schrauben  von 
geradezu  bewundemswerther  Regelmässigkeit  herzustellen  vermag,  so  wird  doch 
niemals  a  priori  vorausgesetzt  werden  dürfen,  dass  eine  Schraube  ganz  fehlerfrei 
sei;  auch  können  mit  der  Zeit  durch  Abnutzung  oder  durch  kleine  Aendcrungen 
bei  der  Wiederzusammensetzung  eines  auseinander  genommenen  Apparates  Fehler 
auftreten,  welche  früher  nicht  bestanden  haben.  Bessel  hat  in  seiner  Abhandlung 
über  das  preussische  Längenmaass'}  und  in  seiner  Untersuchung  des  Heliometers 
der  Königsberger  Sternwarte')  zuerst  die  Methoden  entwickelt,  welche  für  die  Er- 
mittlung der  Schraubenfehler  dienen  können  und  auch  heute  noch  ohne  wesent- 
liche Zusätze  angewandt  werden.  Die  Abweichungen  des  Ganges  der  Schraube 
von  dem  obigen  Gesetz  lassen  sich  in  zwei  Klassen  theilen:  1.  fortschreitende 
Fehler,  d.  s.  Ungleichheiten  der  linearen  Fortbewegung,  wenn  die  Schraube  an 
verschiedenen  Stellen  in  der  Mutter  um  dieselbe  volle  Anzahl  von  Umdrehungen 
gedreht  wird;    2.  periodische  Fehler   oder  Ungleichheiten   in    der   linearen  Be- 


')  Vergl.  W.  WiSLiCBNUS,  Ueber  die  AnwenduDg  von  MikrometerroessungeD  bei  physischen 
Beobachtungen  des  Mars.     Astr.  Nachr^  Bd.  12a 

^  F.  W.  Bessel,  Darstellung  der  Untersuchungen  und  Maassregeln,  welche  in  den  Jahren 
1835—1838  durch  die  Einheit  des  Preussiscben  Längeomwsses  veranlasst  worden  sind.  Ber- 
lin  1839. 

^)  F.  W.  Bessel,  Astronomische  Untersuchungen  Bd.  I,  auch  in  Engelmakn's  Abhand- 
lungen.    Bd.  II. 
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wegung,  wenn  die  Schraube  innerhalb  einer  Umdrehung  um  gleiche  Winkel  ge- 
dreht wird.  Sehen  wir  zunächst  von  den  letzteren  ab  und  bezeichnen  die  lineare 
Bewegung,  welche  dem  zwischen  den  Ablesungen  der  Trommel  und  der  Scale 
enthaltenen  Drehungswinkel  a  —  öq  entspricht,  mit  s,  so  wird 

wo  /q  eine  constantc  Grösse  und  9  (<i  —  a^)  die  Correction  ist,  welche  dem 
nach  dem  mathematischen  Gesetz  der  Schraube  berechneten  Betrage  des  durch- 
laufenen linearen  Weges  zugefügt  werden  muss.  Unter  der  für  eine  einiger- 
maassen  sorgßUtig  hergestellte  Schraube  gewiss  gültigen  Annahme,  dass  die 
fortschreitenden  Fehler  klein  und  von  regelmässigem  Verlauf  sind,  wird  man 
für  9  (tf  —  a^)  die  Form  einer  Potenzreihe  a/o(ö  —  äq)» -f-  ß/y(ö  —  äq)*"*"  •  •  • 
ansetzen  dürfen;  ist  zugleich  die  Anzahl  der  benutzten  Umdrehungen  klein,  so 
wird  man,  da  der  Gang  der  Schraube  durch  die  grössere  Anzahl  von  Win- 
dungen, die  sich  zugleich  in  der  Mutter  befinden,  bestimmt  wird,  auf  das  erste 
Glied  sich  beschränken  und  folglich  setzen  können: 

^  =  A)  [(<»  —  dfo)  •^- «  (<»  —  «0)*  •  •  •]• 

Hierzu  treten  noch  die  periodischen  Fehler,  deren  allgemeinster  Ausdruck 
eine  nach  den  Sinus  und  Cosinus  der  Vielfachen  der  Ablesung  fortschreitende 
Reihe  ist,  welche  erfahrungsmässig  in  den  meisten  Fällen  auf  die  vom  einfachen 
und  doppelten  Winkel  abhängigen  Glieder  beschränkt  werden  kann.  Fügt  man 
diese  Glieder  zu  dem  obigen  Ausdruck  hinzu,  so  erhält  man: 

s  =  /o{  (ö  —  «o)  "*"  *(^  ~  ^0)*  -*-  «'(^^-y «  —  ^^s  äq)  -h  P'(««  a  —  sin  a^) 
-h  (i''{cos  2a  —  cos  2öo)  ■+-  ß"(««  2a  —  sin  2/?^) }. 

Der  lineare  Weg  der  Schraube  oder  des  durch  sie  bewegten  Schlittens, 
welcher  dem  Drehungswinkel  a*  ^  a  entspricht,  ist  folglich: 

s'—  -f  =  /o{(tf'—  ä)4-  «(ä*—  aXa* -h a—^do) -i- a*(cos a' — cos a) -{-^*(sin a'  —  sin a) 

-H  a"(cos  2a*  —  cos  2a)  4-  ß"(j/»  2a'  —  sin  2a)\ 
oder,  wenn  man  a'  —  a  =s  d  setzt 

J'  —  ^  =  /o{^  -4-  ad(2a-h  b  —  2ö„)-f  fi'{cos  (a-h^)  —  cos  a)4-  ß'(jm  {a-k-b)  —  sin  ä) 
-+■  a'*(cos  {2a  -^  2b)  —  cos  2a)  -h  ß"  (sin  {2a -h  2b)  —  sin  2a) }. 

Um  die  hier  auftretenden  unbekannten  Grössen  a,  a\  ß',  a",  ß"  zu  be- 
stimmen, verfährt  man  nach  dem  Vorgange  Bessel's  am  zweck  massigsten  so, 
dass  man  einen  gewissen  übrigens  unbekannten  Zwischenraum,  welcher  aber 
nicht  einer  oder  mehreren  ganzen  Umdrehungen  der  Schraube  gleich  sein 
darf,  von  verschiedenen  Punkten  aus,  die  regelmässig  über  die  zu  untersuchende 
Strecke   der  Schraube  vertheilt  sind,    ausmisst.     Man   bezeichne  dieses  Intervall 

mit  /;  die  Messung  habe,  indem  der  Anfangspunkt  um  je  —  Umdrehung  geändert 

und  die  Untetsuchung  auf  m  Windungen  ausgedehnt  werde,  die  folgenden  Differ- 
enzen der  Ablesungen  bei  Einstellung  auf  die  das  Intervall  begrenzenden  Punkte 
odef  Striche  ergeben*): 

1.  Windung  ^i,,  b^^^  .  .  .  ^,,„ 

2.  i>  ^j,  1  ^>, 8  .  •  •  b^^H 


^*  I»  ^«r,  1  ^m,  j  •    •    •   bm^ «» 

so  hat  man,   indem  man  für   die   1.,  2.,  .  .  •  m.  Windung  a^a^,  tf^+l»  .  . 


1)  Vergl.  G.  Müller,  Untersuchungen  über  Mikrometerschrauben  in  Berl.  Beob.  Bd.  V. 
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a^  +  m  —  I  setzt  und  dadurch  die  fortschreitenden  Fehler  auf  den  Anfangspunkt 
00  bezieht: 

/=  *i.i+  «*i.i(*..x)-l-«'^«(«o+  *i.i)— ^««o]-»-ß'[«»(«o-l-  *„i)— «««o)+  •  •  • 

+  p'  [««  ^a„  +  -^  +  *^,,  j  _  sin  («0  +  -7)]  +  •  . 

Die  strenge  Auflösung  dieser  Gleichungen  würde,  selbst  wenn  man  sich  — 
was  häufig  ausreicht  —  auf  die  hier  ausgeschriebenen  Glieder  vom  Einfachen 
des  Winkels  beschränken  wollte,  sehr  beschwerlich  sein;  man  kann  aber  ohne 
erhebliche  Einbusse  an  Genauigkeit  die  Unbekannten  von  einander  trennen  und 
zunächst  den  Co^fficienten  a  bestimmen,  indem  man  die  Gleichungen  einer  jeden 
Abtheilung  summirt  und  dabei  berücksichtigt,  dass  die  Summen  der  Cosinus  und 
Sinus  nach  bekannten  Sätzen  entweder  strenge  gleich  Null  werden  oder  bei  den 
gemeiniglich  geringen  Unterschieden  zwischen  den  gemessenen  ^-Grössen  so 
klein  sein  werden,  dass  ihre  Producte  mit  den  Coefficienten  «',  ß',  a",  ß"  als 
verschwindend  betrachtet  werden  können.  Bezeichnet  dann  d  den  mittleren 
Wertb  der  beobachteten  Grössen  und  setzt  man 

VALBMTiin«,  AitTODoau«.    m.  12 
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so  erhält  man 


f^B^-had^d  -h  ^^  -h  2(«  -  1)) , 

woraus  durch  Abzug  der  ersten  von  der  letzten,  der  zweiten  von  der  vorletzten 
Gleichung,  u.  s.  w.  folgt: 

0  «  ^«  —  -^1  -h  2ad(m  —  1) 

0  =  Bm^t  —  -^j  4-  2aLd{m  —  S) 


und  damit  zur  Bestimmung  von  a: 

^'^""/!2-'3^^^  ^"^  =  («  -  1)(A  -  ^-.)  H-  («  -  3)(^,  -  -&«-i)  -h 

Die  Reihe   auf  der   rechten  Seite  bricht  bei  geradem  m  mit  dem  Gliede 

Bm—Bm..,  bei  ungeradem  m  mit  2(Bm^ — Bm-^i)  ab,  in  letzterem  Falle  bleibt 
3         T^^  ^    "T"         T"^ 


das    mittlere    B    unberücksichtigt.      Strenger    ist    die    Auflösung    der    obigen 

Gleichungen  mit  den  Unbekannten  /  und  ad  nach  der  Methode  der  kleinsten 

Quadrate,  doch  wird  praktisch  dadurch  wohl  selten  mehr  erreicht. 

Ist  auf  diese  Weise  die  Grösse  a  ermittelt,  so  kann  man  für  die  Bestimmung 

der  periodischen  Glieder   den  Gleichungen  eine  einfachere  Form  geben,   indem 

man  das  von  a  abhängige  Glied  gemäss  dem  Ausdruck  ^+a^[^+2(a — tf^)]  mit 

den  beobachteten  Werthen  vereinigt  und  aus  den  denselben  Werthen  von  n  ange- 

hörigen  Gleichungen  die  Mittelwerthe  bildet.    Bezeichnet  man  dann  die  bekannten 

Id 
Glieder  mit  d^,  ^g,  .  .  .  ön  und  setzt /== x,  so  werden  die  Gleichungen: 

x-ha^lcos^a^-^di) — cos  ai]-h^*[sm(a^-h  ^i) — J»f  tf,]-f  a"[^w2(ai-4-^i) — cos2a^] 

Id 
-h  ?"[sin  2(tfi  H-  ^,)  —  sin  2a^]  =  —  —  ^^ 

x-ha*  [cos(a^-hd^) — cos  a^]  4-  ß'  [sin{a^  4-  b^)^sin  « j]4-  a"  [cos  2{a^  4-  b^)^cos  2a,] 

Ib 
4-  P"[xm  2(a,  4-  b^)  —  sin  2«,]  —  —  —  ^, 


*  4*-  a'  [cos{an  4-  b^ — cos  ä«]  4-  ß'  [sin (an  4-  bn) — sin  Oh]  4-  a"  [^^^  2  (ä«  4-  bn)  —  ^^x  2 a^] 

Ib 

4-  ß"  [w»  2{an  4-  ^1.)  —  w«  2<7«]  =  —  —  ^« 

welche  leicht  nach  der  Mttkode  der  kleinsten  Quadrate  aufgelöst  werden  können, 
wobei  die  Bestimmung  von  xim  Allgemeioen  nur  von  untergeordneter  Bedeutung 
ist,  aber  zur  Prüfung  der  numerisdhen  Rechouiig'  -dienen  kann.  Sind,  wie  es  seit 
esBtgen  Jahrzehnten  bei  den  feineren  Messachiaubeo  meistens  der  Fall  ist,  die 
periodischen  Fehler  klein,  so  darf  maii  unter  den^^;  .und  ^, statt  der  einzelnen 
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b  ihren  Mittelwerth  substituiren  und  folglich  ^  ■»  0  setzen,  und  die  Gleichungen 
nehmen  dann  nach  Umwandlung  der  Differenzen  der  cos  und  sin  in  Producte 
die  Form  an: 

^a'sin^sinia^  -^^  —  "i^*  sin^cosia^  -hg)  -t-  2  a"  sin/ sin  {2  a^^  -+-  f) 

—  2?"sin/cos{2a^  -h/)  «  ^^  —  — 


2a'sin^sin(an-h'^^2^*sin'^cos(an-i-'^       2  a"  sin/ sin(2an-i-/) 

—  2^"sinfcos{2an'\'/)^dn . 

Die  Auflösung  dieser  Gleichungen  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 
ergiebty  unter  Berücksichtigung,  dass  a^  —  a^ 


Ä«  — Äj  = 


s=  a« —  tf«—,  = 


mit  den  Gewichten 


^(«O-^CPO^Snxm»^ 


wenn  das  Gewicht  der  Grössen  b^d^,  ...  als  Einheit  angenommen  wird. 

Zur  Erläuterung  dieses  Verfahrens  möge  eine  aus  der  BESSEL'schen  Ab- 
handlung über  das  preussische  Längenmaass  entnommene  Untersuchung  einer 
Schraube  dienen.  Bessel  legte  eine,  von  zwei  zu  zwei  Zehntel  einer  Linie  ge- 
theilte  Scala  auf  den  Schlitten  des  Mikrometers,  dessen  Schraube  untersucht 
werden  sollte,  und  stellte  ein  mit  Kreuzfäden  versehenes  Mikroskop  darüber 
auf,  so  dass  er  die  Strecke  zwischen  zwei  bestimmten  Strichen  derselben 
mittelst  der  Mikrometerscb raube  durch  die  Absehenslinie  des  Mikroskops  führen 
und  seine  Grösse  dadurch  messen  konnte;  nachdem  eine,  von  dem  Anfangs- 
punkt der  Theilung  der  Schraubentrommel  ausgehende  Messung  gemacht  war, 
wurden  durch  Verschiebung  der  Scala  nach  und  nach  die  anderen  Zehntel 
ihres  Umfanges  zu  Anfangspunkten  der  Messung  gemacht  Das  Resultat 
ist  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt,  zu  welcher  noch  zu  bemerken 
ist,  dass  die  angesetzten  Zahlen  Mittelwerthe  aus  je  10  Einzelmessungen  sind: 
Anfang    Gem.  Strecke     Anfang    Gem.  Strecke    Anfang     Gem.  Strecke    Anfang    Gem.  Strecke 


250 

1*6493 

26-0 

1-6452 

27  0 

1-6413 

u 

28*0 

1-6407 

•1 

1-6517 

-1 

1-6476 

-1 

1-6428 

•1 

1*6436 

•2 

1-6606 

•2 

1*6610 

2 

1*6562 

•2 

1-6550 

•3 

1-6784 

-3 

1-6720 

-3 

1*6732 

-3 

1*6707 

A 

1-6909 

-4 

1-6886 

•4 

1*6865 

4 

1*6852 

•5 

1-6984 

-5 

1-6978 

•5 

1*6989 

5 

1-6952 

•6 

1-7032 

-6 

1*7027 

-6 

1*7012 

•6 

1-6986 

•7 

1-6923 

•7 

1-6906 

•7 

1-6914 

7 

1-6871 

•8 

1-6733 

-8 

1-6683 

-8 

1-6716 

*8 

1-6672 

•9 

1-6519 

•9 

1-6524 

•9 

1-6502 

•9 

1-6508 

IS' 
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Aus  diesen  Zahlen  findet  man: 

B^  =  1-67600 

B^  =  1-67262 

B^  ^  1-67133 

und  hieraus 

B^  =  1-66941 

oder 

• 

20xl-6721a  =  -f  0-01806 

a  »  +  0-00054. 

Die  ursprünglichen  2^hlen  müssen  demnach,  um  rein  periodisch  zu  werden, 
noch  um  folgende  Beträge  verbessert  werden: 

(af^  =  250,  a  «  250,  251  .  .  .  28-9,  d  =  1-67  .  .  ) 


u 

4.  Dec. 

U 

4.  Dec. 

« 

4.  Dec. 

« 

4.  Dec. 

250 

+  15 

260 

+  33 

270 

+  51 

28-0 

+  69 

•1 

+  17 

•1 

-1-35 

•1 

+  53 

•1 

+  71 

•2 

+  19 

•2 

+  37 

•8 

+  55 

•2 

+  73 

•3 

+  21 

•3 

+  39 

•3 

+  57 

•3 

+  75 

•4 

+  22 

•4 

+  40 

•4 

+  58 

•4 

+  77 

•5 

+  24 

•5 

+  42 

•5 

+  60 

•5 

+  78 

•6 

+  26 

•6 

+  44 

■6 

+  62 

•6 

+  80 

•7 

+  28 

•7 

+  46 

•7 

+  64 

•7 

+  82 

•8 

+  30 

•8 

+  48 

•8 

+  66 

•8 

+  84 

•9 

+  81 

•9 

+  49 

•9 

+  68 

•9 

+  86 

Werden   die  so  verbesserten  Zahlen  für  jedes  Zehntel  einer  Umdrehung  zu 
einem  Mittel  zusammengezogen,  so  erhält  man 

u  d  üb 

-0  1-6483  -5  1-7027 

•1  1-6508  -6  1-7067 

•2  1-6628  1  1-6958 

•3  1-6784  -8  1-6758 

•4  1-6927  -9  1-6572 

Bei   dem   starken  Betrage   der   periodischen  Fehler  ist   es   angezeigt,    die 
Gleichungen  strenge  aufzulösen;  man  erhält: 

u  u 

f   s       1-6779  m.  F.^±L  000029 

a'  «  —  00113  ±000024 

p'  «  —  00127  ±000025 

a"  =  -+.  00002*)  ±  000023 

P"  =  -+■  0-0022  ±  000023 

während  aus  den  genäherten  Ausdrücken  die  Werthe  folgen: 

a'  «-  —  0-0114  a"  =  —  00002 

P'  =  —  0-0128  P"  =  4-  00013, 

für  die  beiden  letzten  Coefficienten  also  merklich  verschieden. 


*)  Bbsskl    erhielt,    anscheinend    aqf  demselben   We^e,    für   den   Coeffiqienten    a''    den 
abweichenden  Werth  -|-  0*0008. 
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Die  Ablesungen  der  Schraube  erfordern  demnach  die  Correctionen  (in  Theilen 
einer  Umdrehung): 
(a  —  250)* 000054  —  001 13  cos a  —  00127 sin a -f- 0*0002  cos^a-^-  00022 sin  2a. 

Es  sei  hier  noch  bemerkt,  dass  man  nach  einem  von  £.  Lamp^)  aufgestellten 
Kriterium  von  vornherein  leicht  erkennen  kann,  ob  die  strenge  Auflösung 
der   Gleichungen   nothwendig  ist   oder  nicht;    es   ist   ersteres   der  Fall,    wenn 

die  Grösse  [/=  -^(ßi-^B^^cotang^b^^  wo  By^  und  B^  den  grössten  und  kleinsten, 

und  ^0  den  mittleren  Werth  der  b  bezeichnen,  einen  merklichen  Betrag  hat.    In 

dem  obigen  Falle  ist  ^o»  1*677  oder  ^b^^WVM,  By^-- B^^QrQb^^,  mithin 

U  (absolut)  =  0*0008,  so  dass  die  Gleichungen  strenge  aufgelöst  werden  müssen. 

Statt  nach  der  oben  auseinander  gesetzten  Methode  wird  man  in  vielen 
oder  den  meisten  Fällen  zweckmässiger  verfahren,  wenn  man  die  Bestimmung 
der  fortschreitenden  und  periodischen  Schraubenfehler  trennt  und  für  beide  die 
jedesmal  günstigsten  Bedingungen  benutzt.  Es  ist  dies  der  von  Besssl  bei  der 
Untersuchung  der  Schrauben  des  Königsberger  Heliometers  eingeschlagene  Weg. 
Was  zunächst  die  periodischen  Fehler  angeht,  so  folgt  aus  den  obigen  Gleich- 
ungen unmittelbar,  dass  die  Glieder,  welche  vom  einfachen  Winkel  abhängen, 
am  sichersten  bestimmt  werden,  wenn  der  gemessene  Zwischenraum  nahe  m-i-^ 
Umdrehungen  beträgt,  wo  i»  =  0,  1,  2  .  .  ,  dass  dagegen  die  Coefficienten  der 
cos  und  sin  des  doppelten  Winkels  als  günstigste  Wahl  ein  Intervall  von  m±\ 
verlangen;  im  ersteren  Fall  erhält  man  a',  ß'  mit  dem  Gewicht  2n,  a",  ß"  mit 
dem  Gewicht  0,  im  letzteren  werden  die  Gewichte  bezw.  n  und  2n,  Man  gewinnt 
daher  auf  diese  Weise  zwei  Bestimmungen  von  a'  und  ß',  die  man  gemäss  ihren 
Gewichten  combinirt.  Es  lassen  sich  femer  die  vier  CoefBcienten  gleichzeitig 
und  mit  demselben  Gewicht  bestimmen,  indem  man  ein  Intervall  von  m  dL\  Um- 
drehungen benutzt,  aber  das  Gewicht  dieser  Bestimmung  wird  in  Bezug  auf  die 
günstigste  Wahl  im  Verhältniss  von  3  zu  4  verkleinert.  Bei  allen  diesen  Be- 
stimmungen empfiehlt  es  sich,  die  Untersuchung  nicht  auf  eine  Windung  zu  be- 
schränken, sondern  auf  mehrere  auf  einander  folgende  Windungen,  und  falls  die 
Schraube  über  eine  grössere  Strecke  benutzt  zu  werden  pflegt,  an  verschiedenen 
Stellen  derselben  auszudehnen.  Man  kann  dabei  die  oben  abgeleitete  Formel 
von  a  benutzen,  um  den  jedesmaligen  Antheil  der  fortschreitenden  Fehler  aus 
den  Messungen  wegzuschaffen. 

Es  wird  nicht  undienlich  sein,  an  einigen  weiteren,  der  Praxis  entlehnten 
Untersuchungen  die  verschiedenen  Verfahren  und  Kunstgriffe  zu  zeigen,  die  für 
die  Ausführung  der  Messungen  dienlich  sein  können.  Bei  der  Untersuchung 
der  Schraube  des  Fadenmikrometers  eines  7  zölligen  MERz'schen  Refractors  ging 
Kaiser  in  der  folgenden  Weise  vor.  Er  befestigte  an  einer  schweren,  eichenen 
Platte  vier  kupferne  Arme,  welche  eine  zu  ihr  senkrechte  Büchse  trugen.  In 
diese  Büchse  wurde  ein  Mikroskop  eingeführt  und  unter  demselben  auf  der 
Platte  das  Mikrometer  festgeklemmt;  ein  geneigter  Spiegel  warf  durch  eine 
Durchbohrung  Tageslicht  in  das  Mikroskop.  Als  Vergleichsobject  diente  eine 
Glasscala,  welche  aus  einem  in  100  Theile  getheilten  Millimeter  bestand.  Es 
wäre  nun  das  einfachste  gewesen,  dieselbe  unmittelbar  auf  der  Ocularröhre  zu 
befestigen  und  die  Ocularschiebung  zur  Verstellung  der  Scala  gegen  die  beweg- 


1)  £.   Lahp,    lieber    die   BBSSKL'sche  Correctionsformel   für  Mikrometerschrauben.     Astr, 
Nachr.  Bd.  87  u.  88. 
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liehe  Fadenplatte  zu  benutzen.  Da  aber  bei  diesem  Mikrometer  abweichend 
von  der  meist  üblichen  Construction  das  Ocular  sich  gleichzeitig  mit  der  be- 
weglichen Fadenplatte  verschob,  so  musste  ein  anderer  Weg  eingeschlagen 
werden.  Kaiser  entfernte  den  Ocularschieber  und  befestigte  auf  der  Faden- 
platte eine  einem  anderen  Instrument  entlehnte  Ocularröhre,  welche  ein  mittelst 
Schraube  bewegliches  Diaphragma  hatte,  und  brachte  auf  diesem  die  Glasscala 
an.  Indem  nun  die  Trommel  der  zu  untersuchenden  Schraube  der  Reihe  nach 
auf  0*0  0*1  .  .  .0*9  gestellt  wurde,  wurden  jedesmal  nach  einander  der  Anfangs- 
strich des  ^  Umdrehungen  betragenden  Intervalls  mit  det  Hülfsschraube,  der 
Endstrich  mit  der  Messschraube  auf  den  Kreuzungspunkt  der  Mikroskopfäden 
gebracht.  Diese  Untersuchung  Kaiser's^)  ist  auch  um  deswillen  von  geradezu 
klassischer  Bedeutung,  weil  sie  zuerst  eine  bis  dahin  kaum  beachtete  Fehler- 
quelle aufdeckte.  Aussergewöhnhch  starke  und  von  dem  Coincidenzpunkt  ab 
hängige  Unterschiede  —  bis  zu  0"'9  —  bei  einer  Reihe  von  Doppelstem- 
messungen  hatten  es  wahrscheinlich  gemacht,  dass  die  Schraube  starke  perio- 
dische Fehler  habe,  und  in  der  That  fand  Kaiser  aus  einer  vorläufigen  Be- 
stimmung: 

Anfongs-  Fehler 

punkt  u 

000  0000 

0-26  —  0-025 

0-50  —  0-001 

0-76  -h  0-OlS 

Er  vermuthete  sogleich,  dass  diese  starken  Fehler  nicht  der  Schraube  selbst 
zur  Last  fallen  konnten,  und  seine  Vermuthung  wurde  bestätigt,  als  das  Mikro- 
meter auseinander  genommen  und  die  Stützfläche  der  Schraube  näher  betrachtet 
wurde.  Zwar  schien  der  Stützpunkt  in  der  Schraubenachse  zu  liegen,  aber  der 
Steincylinder  war  schief  in  seiner  Höhlung  gebettet  und  auf  seiner  Stirnfläche 
zeigte  sich  eine  Unebenheit;  femer  war  der  Stein  in  seinem  Lager  nicht  fest, 
sondern  konnte  verschiedene  Lagen  darin  einnehmen.  Kaiser  drehte  den  Cylinder 
herum,  so  dass  die  Unebenheit,  welche  vorher  dem  Stützpunkt  nahe  gelegen 
hatte,  weiter  davon  entfernt  bleiben  musste,  und  stellte  seine  Grundfläche,  so 
gut  es  anging,  senkrecht  auf  die  Schraubenachse.  Die  Wiederholung  der  Mes- 
sungen führte  nun  zu  folgendem  Ausdruck: 

<p(aj  =  —  0-00136 cos a  —  0-00724 jw a  -h  O'OOllO cos^a-i-  0001345/« 2 a. 

Es  zeigte  sich  also,  dass  die  periodischen  Fehler  durch  die  vorgenommene 
Operation  ganz  erheblich  vermindert  worden  waren,  wenngleich  sie  auch  jetzt 
noch  einen  merklichen  Betrag  erreichten ;  das  Ueberwiegen  des  Sinus-Coefficienten 
deutete  darauf  hin,  dass  die  frühere  Fehlerquelle,  schiefer  Stand  der  Stützfläche 
in  Verbindung  mit  einer  Excentricität  des  Stützpunktes,  zum  geringeren  Theil 
auch  nach  der  Verbesserung  fortbestand. 

Ein  anderes  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Schraubenfehler  wurde  von  DuNtR 
befolgt*).  Ein  mit  einer  Messschraube  versehenes  Mikroskop  wurde  aufpassende 
Weise  über  dem  mit  einem  starken  Ocular  versehenen  Mikrometer  und  in  der 


^}  Eenige  Opmerkingen  omtrent  de  periodieke  Fönten  van  Mikrometer  Schronven  door 
F.  Kaiser  (in  »Verslagen  en  Mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen  Afd. 
Natuurkunde  2.  Reeks  Deel  I«  Amsterdam  i866.  Auch  französisch  in  »Archives  Neerlandaises« 
T.  IV  1869. 

*)  N.  C.  DUN^R,  Mesures  Micrometriquei  d'etoUes  doubles.    Lund  1876. 
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Richtung  der  zu  untersuchenden  Schraube  verschiebbar  aufgestellt  und  so  justirt, 
dass  das  stark  vergrösserte  Bild  des  beweglichen  Fadens  im  Gesichtsfeld  des 
Mikroskops  deutlich  sichtbar  war.  Mittelst  der  Schraube  des  Mikroskops  wurde 
der  auf  **'0  eingestellte  bewegliche  Faden  in  die  Mitte  der  beiden  engen  Fäden 
des  Mikroskops  gebracht  und  nach  Ablesung  der  Trommel  eine  zweite  Ein- 
stellung auf  den  auf  '"'l  verschobenen  Faden  gemacht.  Nachdem  das  Faden- 
paar des  Mikroskops  wieder  auf  die  erste  Ablesung  zurückgeführt  und  das  Mikro* 
skop  selbst  soweit  verschoben  war,  dass  der  auf  '«1  gestellte  bewegliche  Faden  in 
der  Mitte  des  Fadenpaars  war,  wurde  in  derselben  Weise  das  Intervall  *1  bis  %  '2 
bis  *d  und  so  fort  bis  zum  letzten  ZehntheU  ausgemessen.  £s  braucht  kaum  be- 
merkt zu  werden,  dass  auch  mit  dem  Ocularschieber  gefolgt  wurde,  damit  der 
bewegliche  Faden  stets  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  des  Mikroskops  und  des 
Oculars  sich  befand.  Da  alle  Messungen  an  derselben  Stelle  der  Mikroskop- 
schraube gemacht  wurden,  so  bleiben  die  Fehler  der  letzteren  ohne  Einfiuss  auf 
das  Resultat,  dagegen  müssen  ihre  Angaben  in  Theile  einer  Umdrehung  der  zu 
untersuchenden  Schraube  umgesetzt  werden,  wozu  die  Bemerkung  dient,  dass 
die  Summe  der  Bewegungen  der  Trommel  des  Mikroskops  gleich  einer  ganzen 
Umdrehung  der  Messschraube  des  Mikrometers  ist  Das  Verfahren  weicht  hier 
insofern  von  dem  früher  erörterten  ab,  als  die  Grösse  der  einzelnen  Zehntheile 
der  Schraubenwindung,  mithin  eine  in  Folge  der  periodischen  Fehler  veränder- 
liche Grösse  gemessen  wird.  Es  werden  folglich  auch  die  Gleichungen  zur  Be- 
stimmung  der  a',  ß',  .  .  Co^fficienten  in   etwas  anderer  Weise  aufzustellen  sein. 

Ist  das  ausgemessene  Intervall  —  des  Umfangs  und  geben  die  Messungen  mittelst 
des  Mikroskops,  ausgedrückt  in  Theilen  der  Umdrehung  der  zu  untersuchenden 

Schraube   bezw. Sa, t*,  .  .  . ««—1»  so   werden   die   Coöf&cienten 

aus  den  Gleichungen  erhalten: 

«  ,   .    tc    .    IC        ««,  .    K  IC        «   «   .    2ic     .    2ic       ^^..   .    2ic         2ic 

2a^stn  —  sm 2^'stn  —  ccs h  2a" j/»  —  sm 2ß"«n  —  cos  —  =  «a 

n        n         ^        n         n  n  n  ^  n  n  ^ 

^   ,  .    IC    .   3ic       «„,   .    IC        Sic      «  ,1   .    2ic    .   „  2ic      ^_,,   .    2ic        „  2ic 

2a' jf»  —  stn 2ß*w»—  cos H2a"j/»  —  w»3  —  —  2ß"««  —  cos%  —  =  «, 

n        n  ^        n        n  n  n         ^  n  «* 


^j.i^.^Ä          -v't      «.Ä.   .^       /A         -^.'f      All.   2ic    .  ,^  ..  2tc 

lafstn  -  sm(2n  —  1) 2ß'««  -  cos(2n  —  1) -  -^ 2a"««  —  sm(2n  —  1)  — 

A#vii   .   2ic       .-  ..  2tc 

—  2P"«»  —  cos(^n  —  1)  —  =r  ««.j, 

die  eine  ebenso  einfache  Auflösung,  wie  die  früheren  Gleichungen  zulassen. 

Auf  diese  Weise  bestimmte  Dun£r  die  periodischen  Fehler  der  Schraube 
des  Mikrometers  des  9  zölligen  MERz'schen  Refractors  in  Lund  und  erhielt  aus 
26  Messungsreihen,  die  sich  über  zwei  Umdrehungen  der  Schraube  erstreckten 
und  zur  einen  Hälfte  mit  directer,  zur  anderen  mit  rückläufiger  Drehung  gemacht 
waren, 

für  directe  Drehung       -H0-«0090j/«(220°-7-h«-360°)H-0«'0006w«(217°-h2«-360°) 
für  rückläufige  Drehung  -f  00059  sin (221*4  -4-if * 360)  +  0*0012  ^m (348  +  2^*360} 

wo  n  die  Ablesung  der  Trommel  in  Theilen  einer  Umdrehung  ist 
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Sehr  zweckmässig  für  derartige  Untersuchungen  hat  sich  das  von  H.  C.  Vogel 
bei  einer  Untersuchung  der  Mikrometerschraube  des  Leipziger  Aequatoreals^) benutzte 
achromatische  Mikroskop  erwiesen,  dessen  Ocular  mit  einem  feinen  Glasmikro- 
meter versehen  war.  Durch  Aenderung  des  Abstandes  des  Objectivs  und  Ocu- 
lars  kann  die  Bildgrösse  leicht  derart  variirt  werden,  dass  das  Bild  der  bei  einer 
halben  oder  einer  viertel  Umdrehung  der  Schraube  vom  Faden  durchlaufenen 
Strecke  dem  Zwischenraum  zwischen  zwei  Strichen  der  Glasscala  nahe  gleich  ist 
Verf.  liess  für  die  Strassburger  Sternwarte  zu  demselben  Zweck  ein  Mikroskop 
herstellen,  in  welchem  statt  der  Glasscala  zwei  enge  Fadenpaare  sich  befinden,  die 
mittelst  Schrauben  in  beliebige  Abstände  von  einander  gebracht  werden  können. 
Eine  sehr  einfache  und  sinnreiche  Vorrichtung  fllr  die  Untersuchung  der  periodi- 
schen Schraubenfehler  ist  von  Winnecke*)  angegeben.  Dieselbe  besteht  in  einem 
achromatisirten  Bergkrystallprisma,  welches  auf  dem  Augendeckel  des  Oculars  des 
Mikrometers  befestigt  wird.  Durch  dieses  Prisma  gesehen  erscheinen  die  Fäden 
doppelt  und  es  lässt  sich  der  Abstand  zwischen  dem  ordentlichen  und  dem  ausser- 
ordentlichen Fadenbild  durch  Drehen  des  Oculars  bezw.  Prismas  von  der  völligen 
Coincidenz  bis  zu  einem  Maximum,  welches  von  dem  brechenden  Winkel  und  der 
Vergrösserung  abhängt^  verändern.  Man  kann  dadurch  den  Zwischenraum  zwischen 
den  beiden  Bildern  eines  festen  Fadens  mittelst  des  gleichfalls  doppelt  erscheinen- 
den beweglichen  Fadens,  von  verschiedenen  Anfangspunkten  aus,  messen,  wenn 
man  mit  der  Widerlagschraube  den  Coincidenzpunkt  ändert  Wenn  der  Abstand 
der  beiden  Bilder,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  sein  wird,  zu  klein  ist,  um  denselben 
mit  dem  einen  Bild  des  beweglichen 
Fadens  auf  die  übliche  Weise,  durch       ***^  / 

Herstellung  eines  minimum  visibile  auf  '  ^     ^  . , . 

beiden  Seiten  zu  bestimmen,  so  kann    ji'dden\ ßiid€n\ 

man  die  Messungen  auf  dem  durch  die  ^^^  \ 

Fig.  329  angedeuteten  Wege  machen,  jud€n\ 

indem  man  die  beweglichen  Fäden  ein-  ^^  329) 

mal  auf  der  einen,  das  andere  Mal  auf 

der  anderen  Seite  der  festen  Fäden,  in  eine  dem  Abstand  ihrer  Bilder  gleiche 

Entfernung  bringt 

Bei  der  Benutzung  eines  solchen  Prismas  ist  aber  wegen  der  im  Allgemeinen 
gegen  einander  geneigten  Fadenbilder  sorgfältig  darauf  zu  achten,  dass  die  Ein- 
stellungen stets  an  derselben  Stelle  des  Gesichtsfeldes  gemacht  werden,  weil 
nur  dann  das  Intervall  als  constant  angesehen  werden  kann.  Als  Beispiel  mögd 
hier  eine  Bestimmung  der  periodischen  Fehler  der  Schraube  eines  der  Strass- 
burger Sternwarte  gehörigen  Positionsmikrometers  von  Repsold  (1895)  dienen. 
Das  Intervall,  welches  gemessen  wurde,  war  das  vierfache  des  Zwischenraums 
zwischen  dem  ordentlichen  und  ausserordentlichen  Bild  und  betrug  rund  f  Um- 
drehungen der  Schraube.  Im  Mittel  aus  12  Messungen  ergaben  sich  die  in  der 
zweiten  Columne  befindlichen  Zahlen,  entsprechend  den  links  stehenden  Werthen 
des  jedesmaligen  Anfangspunktes;  die  übrigen  Columnen  sind  durch  ihre  Ueber- 
schriflen  verständlich. 


*)  H.  C.  VoGELi  Beobachtungen  von  Nebelflecken  und  Sternhaufen  am  öfUssigen  Refractor 
nnd  I2füssigen  Aequatoreal  der  Leipziger  Sternwarte.     1867. 

^)  A.  WiNNECKE,  Ueber  ein  neues  Httlfsmittel,  die  periodischen  Fehler  von  Mikrometer- 
schrauben zu  bestimmen.     Astr.  Nachr.  Bd.  91. 
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19-6767— 0-0  0-7532    18*^61'  37^42' 

H-0-00062 

4-000183 

4-0-00118 

4-000153 

—0-1  0-7509  342  51  325  42 

+0  00011 

-000035 

4-000021 

—0-00031 

—0-2  0-7507  306  51  253  42 

+000046 

—000034 

4-000055 

4-000016 

—0-3  0  7521  270  51  181  42 

—0-00083 

4-0-00001 

—0-00002 

—0-00083 

—0-4  0-7501  234  51  109  42 

4-0-00096 

-f-0-00067 

—0-00110 

4-0-00039 

—0-5  0-7502  198  51    37  42 

4-000035 

-t-0-00101 

-0-00065 

-0-00085 

—0-6  0-7507  162  51  325  42 

—000017 

4-000054 

-t-000032 

—0-00047 

—0-7  0-7496  126  51  253  42 

—000134 

4-000100 

4-000160 

4-000047 

—0-8  0-7522    90  51  181  42 

4-000093 

—0-00001 

-0-00003 

-000093 

—0-9  0-7530    54  51  109  42 

4-000141 

4-000100 

4-000163 

—0-00058 

Mittel   / =0-75 127          Summe 

4-000250 

4-000536 

4-0-00369 

-000142 

=270*^27'          log  „ 

7-3979 

7-7292 

7-5670 

71523« 

1/=  135^4'          ioglQsin 

\f  O'Ull 

0-8477  Ä2^10, 

fw»/ 10000« 

1-0000« 

a'4-0-00035 ß'-000076         a"— 0-00037  ß"— 000014 

Die  AblesuDgen  der  Schraube  erfordern  hiemach  die  Correction: 

4-  0-00035  cos  a  —  0-00076  sin  a  —  0-00037  cos'ia  —  0-00014  w«  2a 
oder 

4-  0-00084 ««(a  -f-  155 °-0)—  000040 w«(2ö  4-  69°0) 

und  die  verbesserten  Intervalle  sind: 

Abw.  V.  Mittel    Quadrate  der  Abw. 


0-7518 

+    5 

25 

07 

—   6 

36 

11 

—   2 

4 

23 

+  10 

100 

03 

—  10 

100 

11 

—   2 

4 

22 

+    9 

81 

05 

—    8 

64 

15 

+   2 

4 

12 

—   1 

1 

Mittel    0-75127 

Summe 

419 

log  ,, 

2-6222 

log  6 

0-7782 

1-8440 

log  z         0*9220 

log/lÖ   0-5000 

logY^O  0-6505. 
Der  mittlere  Fehler  eines  gemessenen  Intervalls  ergiebt  sieb  hiermit  dt  0*00084, 
woraus  die  mittleren  Fehler  von  a'  und  ß'  je  zu  dz  0-00026,  von  a"  und  ß"  zu 
db  0-00019  folgen.  Obwohl  die  Summe  der  Quadrate  der  Abweichungen  von 
1437  auf  419  berabgegangen  ist,  so  kann  man  nach  Massgabe  dieser  mitderen 
Fehler  den  obigen  Werthen  der  Co^fficienten,  etwa  denjenigen  von  ß'  ausgenommen, 
kaum  eine  Realität  zuerkennen  und  darf  die  Schraube  als  fast  frei  von  periodischen 
Fehlem  ansehen.  Die  Vernachlässigung  der  obigen  Werthe  der  periodischen  Glieder 
würde  bei  der  Höhe  des  Schraubenganges  von  0*22  mm  nur  einen  Maximal-Betrag 
von  0*0004iyiM  linear  und  bei  dem  Fernrohr  von  r85iyi  Brennweite,  für  welches  das 
Mikrometer  dient,  von  0"'04  ergeben. 

Auch  die  Anordnung  der  Fäden  im  Mikrometer  bietet  häufig  ein  einfaches 
Mittel  zur  Bestimmung  der  periodischen  Fehler  dar,  wenn  zufällig  oder 
vorbedachter    Weise    unter    den    festen     oder    beweglichen    Fäden    geeignete 
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Abstände  vorkommen.  Von  diesem  Verfahren  haben  u.  a.  G.  Müller  in  der 
vorerwähnten  Untersuchung  und  Brünmow  bei  der  Bestimmung  der  Schrauben- 
fehler des  Dubliner  Refractors^)  ausgiebigen  Gebrauch  gemacht  Endlich  mag 
noch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  sich  die  periodischen  Fehler  auch  aus 
Durchgangsbeobachtungen  von  Sternen  ermitteln  lassen,  ein  Verfahren,  welches 
am  besten  mit  der  Bestimmung  des  Winkelwerthes  der  Schraube  vereinigt  wird. 

Um  hier  nochmals  auf  den  doppelten  Ursprung  zurückzukommen,  den  die 
periodischen  Schraubenfehler  haben  können,  so  scheint  aus  der  Vergleichnng 
der  von  verschiedenen  Künstlern  und  nach  verschiedenen  Verfahren  hergestellten 
Schrauben  hervorzugehen'),  dass  in  den  meisten  Fällen  die  fehlerhafte  Lagerung 
der  Schraube  die  überwiegende  Fehlerquelle  ist,  andererseits  sind  auch  Fälle 
nachweisbar  —  und  namentlich  bei  Schrauben  aus  früherer  Zeit  —  wo  die  Un- 
voUkommenheiten  in  der  Lagerung  gegenüber  den  Fehlem  der  Schraube  selbst 
zurückgetreten  sind.  Ein  eclatantes  Beispiel  bietet  in  dieser  Hinsicht  die  Unter- 
suchung')  der  Mikroskopschrauben  des  RsspOLD'schen  Meridiankreises  der  Pulko- 
waer  Sternwarte  durch  Winnecke  (1862). 

Es  mag  an  dieser  Stelle  noch  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  die 
einmal  ermittelten  periodischen  Fehler,  abgesehen  von  allen  durch  Abnutzung 
der  Schraube  oder  Verschiedenheiten  in  der  Lagerung  beim  Auseinandernehmen 
und  Wiederzusammensetzen  der  Mikrometer  entstehenden  Aenderungen  nur  so 
lange  ihre  Gültigkeit  behalten,  als  die  Trommel  in  unveränderter  Lage  zur 
Schraubenspindel  bleibt;  sind  beide  nicht  unveränderlich  mit  einander  verbunden, 
so  ist  es  rathsam,  ihre  gegenseitige  Stellung  durch  eine  Marke  zu  fixiren. 

Obwohl  eine  genaue  Untersuchung  der  Schraube  eine  unabweisbare  For- 
derung für  alle  Präcisionsmessungen  ist,  so  wird  man  doch  in  allen  denjenigen 
Fällen,  wo  es  thunlich  ist,  vorziehen,  die  Fehler  aus  der  Messung  zu  elimi- 
niren.  Die  meisten  Mikrometer  der  neueren  Zeit  sind,  indem  sie  eine  Verän- 
derung des  Coincidenzpunktes  über  mindestens  eine  Umdrehung  gestatten,  darauf 
eingerichtet  (vergl.  pag.  115).  Man  sieht  aus  den  obigen  Ausdrücken  sogleich, 
dass,  wenn  die  Ausgangspunkte  des  zu  messenden  Bogens  über  n  äquidistante 
Funkte  des  Umfangs  vertheilt  werden,  nur  diejenigen  Glieder  in  der  für  die 
periodischen  Fehler  angenommenen  Reihe  übrig  bleiben,  welche  vom  n,  2n, 
dn  .  .  fachen  der  Ablesung  abhängen.  Combinirt  man  zwei  Messungen,  bei 
denen  die  Anfangspunkte  —  '''25  und  +  '"'25  sind,  so  werden  die  von  allen  un- 
geraden Vielfachen  des  Winkels  abhängenden  Fehler  eliminirt,  es  bleiben  da- 
gegen die  Fehler  vom  2,  4,  .  .  fachen  in  der  Messung  enthalten.  Eine  Dreizahl 
bei  —  i»  0,  4-  i  Umdrehung  lässt  die  Fehler  niit  dem  Winkel  Sa,  6a,  .  .  übrig 
u.  s.  f.  Wird  überhaupt  eine  grössere  Anzahl  von  Einzeleinstellungen  gemacht, 
so  empfiehlt  sich  am  meisten  die  Combination  —  0*4  —  0*2  0*0  -i-  0*2  +  0*4. 

Das  vorher  angegebene  Verfahren  zur  Bestimmung  der  fortschreitenden 
Fehler  setzt  voraus,  dass  man  es  nur  mit  einem  kleinen  Theil  der  Schraube  zu 
thun  hat.  Müssen  aber  diese  Fehler  über  die  ganze  Schraube  bestimmt  werden, 
so  ist  ein  anderer  Weg  einzuschlagen,  welcher  dem  für  die  Bestimmung  der 
periodischen  Fehler  analog  ist.  Man  verschafft  sich  eine  Strecke,  welche  sehr 
nahe   einem  Vielfachen  der  Schraubenumdrehung  gleich  ist   und  misst  dieselbe 


^)  Astronomical  Obsenrations  and  Researches  made  at  Duxuinkt  Dublin  L 
')  VergL  Westfhal,    Ueberticht   Über  die  Ergebnisse  der  bisherigen  Untersuchungen  von 
Mikrometerschrauben.    Zeitschrift  für  Instrumentenkunde,  Mai  1881. 

S)  Mem.  de  l'Acad.  Imp.  de  St.  Petersbourg  VII  Serie  Tome  VI,  No.  7. 
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« 

▼on    verschiedenen,  Über  die  ganze  Ausdehnung  der  Schraube  gleichmässig  ver- 

tbeilten  Anfangspunkten    aus.    Sei  w   die  Anzahl  der  nutzbaren  Schraubenwin- 

w 
düngen,  —  ein  aliquoter  Theil   derselben,   so   messe  man    eine  Distanz,  welche 

sehr  nahe  gleieh  —  ist,   nach   einander   ausgehend   von  a,  an — ,ä  H , 


•  • 


n  —  1                                                          w            w                    ^ 
a  -i-  w;   die  gefundenen  Werthc  seien  — h  /j,  — h  /j,  .  .  . h  /«,  der 

w 
wahre   Werth \-  x\    bezeichnet   man   dann   die   gesuchten  Correctionen  mit 

w 
?  (^X  ?  (^  "^  — )>  •  •  •  so  hat  man  die  Gleichungen 


*  =  4-^?(ö  -H  w)  —  9(a-h y 

n 

Offenbar  kann  man  aber  zwei  der  Correctionen  5p  gleich  0  annehmen,  weil 
es  hier  nur  auf  das  Verhältniss  eines  Theils  der  Schraube  zu  dem  übrigen  an- 
kommt    Setzt  man  daher  9(0)  und  9  (a  -f-  te/)  gleich  0,  so  wird: 

2/ 

X  ^  — 
n 

9  (a  H )  = L 

2w        22/ 
,(aH-^)-:^'_(/,H./,) 


9(«  H-  -5-)  =  -^  -  (A  -H  /,  -+-  .  .  -+-  /«). 

Es  sind  dies  dieselben  Gleichungen,  auf  die  man  bei  der  Bestimmung  der 
Theilungsfehler  eines  geradlinigen  Massstabes  oder  eines  Kreises  geführt  wird, 
und  es  gilt  hier  wie  dort  der  unmittelbar  aus  dem  Fehlerfortpflanzungsgesetz 
folgende  Satz,  dass  das  Gewicht  der  Bestimmungen  von  den  Enden  nach  der 
Mitte  zu  abnimmt  Ist  ^^  das  Gewicht  der  Correction  für  die  mte  Windung 
(gerechnet  von  a  aus)  und  g  das  Gewicht  einer  Messung  /,  so  findet  man  leicht 

n 
^*"  ""  ^  («  —  »f )  «I ' 
Bestimmt   man   also   die  fortschreitenden  Fehler  einer  40*  langen  Schraube 
durch  Messung  eines  nahe  5*  betragenden  Intervalles,   so  werden  die  mittleren 
Fehler,  wenn   mit  Cq  der  mittlere  Fehler  eines  /  bezeichnet  wird, 

tj   «sO-94to=  t3  5 
tio=  l-22to=t,o 

Um  diese  Anhäufung  der  Fehler  nach  der  Mitte  zu  vermeiden,  theilt  man 
nach  dem  Vorschlage  von  Bbssel  die  zu  untersuchende  Strecke  zunächst  in 
zwei  Theile,  halbirt  hierauf  jede  Hälfte  u.  s.  f.  Die  Anwendung  dieses  Ver* 
fahrens  würde  in  dem  obigen  Falle  zu  folgenden  mittleren  Fehlem  führen: 
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tj    =0-81eo=t,5 
«io=0'79to=  c,o 


'8  6 


ti5=0-88eo  = 
8,0=  071  «0, 

welche  nicht  nur  an  sich  kleiner  sind,  als  die  obigen,  sondern  auch  unter  ein- 
ander keine  so  erheblichen  Unterschiede  zeigen.  Auch  die  Dreitheilung  giebt  noch 
brauchbare  Resultate. 

Bessel  hat  noch  ein  anderes  Verfahren  angegeben,  welches  gleichfalls  einer 
zu  starken  Anhäufung  der  Fehler  vorbeugt.    Es  besteht  darin,    dass  man  Inter- 


w  2w  Zw 

valle,  welche  gleich h  J^i,    —  -4-  ^ji   —r 

ft  fi  ft 

w 
Grössen  sind,  von  den  Anfangspunkten  a,  a-h  —i 

erhält  so  folgende  Systeme  von  Gleichungen: 


-H  ^3  •  •  ,  wo  ^,«,^3  .  .  kleine 


^w 


,  .  .  aus  misst.    Man 


w 

—  t(«) 

«,=/,-l-y(fl-f-— ) 

w 
-  9(«  +  -^) 


«1  =  ln+  9(«  -t-  W) 

-  .p(«  H- («  -  1)  ^) 


2w 
Zw 


w^ 


-?(«H-i:) 


»' 


w 
-?(«  +  (« -2)-) 


•    .    •   • 


.    .    •  • 


•    .    •  • 


—  t(«) 

W 


W 

—  9(a -!-(«  — 1)~) 


welche    unter  Annahme   von   f  (a)  a  9  (a  -f-  te;)  s=s  0   nach   der  Methode   der 
kleinsten  Quadrate  aufgelöst  werden. 

Die  Grösse  der  Intervalle,  für  welche  die  Correctionen  direct  bestimmt 
werden,  muss  sich  nach  der  grösseren  oder  geringeren  Regelmässigkeit  der 
Schraube  richten;  bei  den  besseren  Schrauben  der  Neuzeit  wird  es  meist 
genügen,  die  Correctionen  von  5  zu  5  Windungen  nach  einem  der  obigen 
Verfahren  direct  zu  ermitteln  und  die  Zwischenwerthe  durch  numerische  oder 
graphische  Interpolation  abzuleiten. 

Für  die  Ausführung  der  Messungen  dient  ein  feststehendes,  mit  Fadenkreuz 
oder  besser  einem  engen  Fadenpaar  versehenes  Mikroskop  und  eine  Vorrich- 
tung, —  wenn  vorhanden,  leistet  eine  Theilmaschine  gute  Dienste,  —  mittelst 
deren  das  Mikrometer  oder  das  Mikroskop  parallel  verschoben  werden  können;  als 
auszumessende  Strecken  eignen  sich  Zwischenräume  zwischen  Strichen,  welche  auf 
dem  beweglichen  Schlitten  gezogen  sind.  Auch  das  oben  erwähnte,  mit  einer 
Glasscala  oder  mit  zwei  gegeneinander  verstellbaren  Fadenpaaren  versehene 
Mikroskop  lässt  sich,  wenn  es  an  Stelle  des  Oculars  gesetzt  wird,  unter  Be- 
nutzung der  Ocularschiebung  verwenden,  man  muss  aber,  weil  die  Einstellungen 
ausserhalb  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  gemacht  werden  müssen,  für  eine  sehr 
genaue  Focussirung  Sorge  tragen  und  sich  weiter  versichern,  dass  die  Be- 
wegungen des  beweglichen  Schlittens  und  des  Ocularschiebers  genau  parallel  er- 
folgen. Vielfach  bietet  auch  die  Ausmessung  der  Intervalle  der  festen  oder  be- 
weglichen Fäden  ein  geeignetes  Mittel  zur  Bestimmung  der  fortschreitenden  Un- 
gleichheiten.   Ein  Beispiel   dieser  Art  entnehmen   wir  der  MüLLSR^schen  Unter- 


Mikrometer  und  MikrometermessuDgen. 


189 


suchung  des  FRAUNHOFER'schen  Fadenmikrometers  des  Berliner  9  zölligen  Re- 
fractors.  Von  den  80  Windungen  der  Schraube  wurden  die  am  meisten  be- 
nutzten vierzig  mittleren,  20  bis  60,  der  Untersuchung  auf  fortschreitende  Fehler 
unterzogen  und  hierfür  die  festen  Fäden  I— III,  H— m,  HI— IV  benutzt,  deren 
Distanzen  von  verschiedenen  durch  die  zweite  Schraube  hergestellten  und  um 
nahe  5*  auseinander  liegenden  Anfangspunkten  aus  mit  der  Messschraube  be- 
stimmt wurden.  Der  Einfluss  der  periodischen  Fehler  wurde  eliminirt,  indem 
jedesmal  fünf  Messungen  bei  —  0*-4  —  0*"2  0"-0  -♦-  0"-2  -*-  0"-4  zu  einem 
Mittel  vereinigt  wurden.    So  ergab  sich: 


nfiang 

m— IV 

Anfang 

n-m 

An£uig 

I— m 

u 

M 

u 

M 

u 

u 

24*8 

61998 

19-3 

10-4327 

19-3 

20-7403 

29-7 

1986 

24-6 

•4326 

24-6 

•7398 

350 

-2006 

29-6 

•4306 

29*6 

•7437 

400 

2021 

34-9 

•4301 

34*6 

•7450 

45-3 

•2013 

89-9 

•4353 

39-6 

•7440 

50-3 

2026 

44-9 

•4335 

55-3 

•2000 

49-9 

•4385 

Hieraus  folgen  unter  der  gewiss  berechtigten  Annahme,  dass  die  Correction 
fUr  fortschreitende  Fehler  innerhalb  einiger  Zehntel  einer  Windung  als  constant 
angesehen  werden  darf,  und  indem  die  Verbesserungen  für  die  Windungen  20 
und  60  gleich  Null  angenommen  werden,  die  Gleichungen: 


*i  =  —  00002  -*-  9 (30)  —  9 (25) 
==  —  0-0014  -h  f  (35)  —  f  (30) 
=  -4-  0-0006  -h  7  (40)  -  9  (35) 
=  -4-  00021  4-  9 (45)  ~  9 (40) 
=  -h  0^0013  -4-  9  (50)  —  9  (45) 
«  4-  0-0026  -*-  9  (55)  —  9  (50) 
=r       00000  —  9  (55) 


V 

—  4 
—15 
4-11 
4-  7 

—  7 
-4-  7 

0 


x^^-h  00027  +  9  (30) 

«  4-  0  0026  4-  9  (35)  —  9  (25) 
«  4-  00006  4- 9 (40)  —  9  (30) 
=  4-  00001  4-  9 (45)  —  9 (35) 
=  4- 00053  4- 9 (50)  —  9 (40) 
=  +  0-0035  4-  9  (55)  —  9  (45) 
=  4-  00035       —  9 (50) 


V 

4-  2 
4-13 
0 
—18 
4-  9 
—13 
4-  7 


V 

—  3 

—  9 
4-12 
4-  7 

—  8 


*, « 4-  00003  4-  9 (40) 

=  —  00002  4-  9  (45)  —  9  (25) 
=  4-  00037  4- 9 (50)  —  9 (30) 
«  4-  00050  4- 9 (55)  —  9 (35) 
=  4-  00040  —  9 (40) 

deren  Auflösung  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  die  Werthe  der  Un- 
bekannten giebt: 

*i  =  4-  00008  9 (25)  =  —  00005  9 (45)  «  4-  0-0014 

jp,  =  4-  00026  9 (30)  =  4-  0^0001  9 (50)  =  4-  00002 

jp,  =  —  0-0027  9 (35)  «  4-  00008  9 (55)  =  —  00008 

9(40)  «4- 00021 

Die  nach  Einsetzung  dieser  Werthe  übrig  bleibenden  Fehler  sind  in  den 
Columnen  >vc  in  Einheiten  der  4.  Decimale  angegeben. 

Bei  vielen  oder  wohl  der  Mehrzahl  der  Mikrometer-Constructionen  hat  die 
zweite  oder  Coincidenzschraube  nur  einen  sehr  beschränkten  Spielraum,  so  dass 
das  eben  beschriebenene  Verfahren  nicht  angewandt  werden  kann;  in  solchen 
Fällen  können  aber  bisweilen  aus  den  Coincidenzen  verschiedener  Fäden  des 
festen  und  beweglichen  Systems  Relationen  zur  Bestimmung  der  fortschreitenden 
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Fehler  abgeleitet  werden.  £in  Beispiel  einer  solchen  Behandlung  bietet  die  ein- 
gehende Untersuchung  der  Schraube  des  Hamburger  Refractors  durch  Helücert^). 
Endlich  kann  auch  hier  die  Ermittlung  der  Fehler  der  Schraube  mit  der  Be- 
stimmung ihres  Winkelwerthes  aus  Stembeobachtungen  verbunden  werden. 

Bestimmung  des  Winkelwerthes  der  Schraube. 

Der  Winkelwerth  einer  Mikrometerschraube  kann  nach  drei  verschiedenen 
Methoden  bestimmt  werden. 

1.  Man  bestimmt  die  Aequatorealdistanzen  der  festen  Fäden  aus  Durch- 
gängen von  Sternen  und  vergleicht  dieselben  mit  den  durch  die  Schraube  in 
Schraubenumdrehungen  gemessenen  Entfernungen.  Bezeichnen  F^¥iF^\F^2  •  • 
die  äquatorealen  Distanzen,  gerechnet  von  dem  mittleren  Faden  in  Bogensecunden, 
.  .  l^l^l^il^2  '  •  die  entsprechenden  Abstände  in  Schrauben  Windungen,  so  hat 
man  zur  Bestimmung  des  Winkelwerthes  r  oder  der  Anzahl  Secunden,  die  auf 
eine  Umdrehung  gehen,  die  Gleichungen: 


wo  u  eine  constante  Grösse  bedeutet 

Benutzt  man  bei  der  Bestimmung  der  Distanzen  Sterne  von  höherer  Decli- 

nation,    so  kann  es  nothwendig  werden,    die  Instrumentalfehler  in  Rechnung  zu 

ziehen.    Bezeichnen  90  —  m  und  90  —  n  den  Stundenwinkel  und  den  Polabstand 

des  Kreisendes  der  Declinationsachse,    90  —  k  und  90  —  (>&  -H  F)  die  Winkel, 

welche   die  durch  Mittelfaden  und  Seitenfaden   dargestellten  Absehenslinien  mit 

der  Declinationsachse  (Kreisende)  machen,  /  und  /'  die  Stundenwinkel  des  Sterns 

zu  den  Zeiten,  zu  denen  er  sich  bei  feststehendem  Femrohr  unter  jenen  befand, 

so  ist 

sin  k  =  sinn  sin  t  -\-  cosn  cos  t  sin(m  -h  /) 

sin{k  -h  F)^=  sin  n  sin  d  -h  cosn  cos  Ä  sin{m  -f-  /') 

Aus  diesen  Gleichungen  erhält  man,  mit  Vernachlässigung  höherer  Glieder, 
den  Ausdruck  zur  Bestimmung  von  F: 

„     sin{t' -- t)cos t     FniF-h^k)   .  ,,„  .   ,      Fn^sin^l"     FkjF-h X)sin^l" 

F=s  : — rn 1 jr 5-^ SM' 1    Stn  0 s «* «rnifTi • 

stn  1"  2  cos^  d  2  cos^  e  2  cos*  0 

Die  Grösse  n  berechnet   sich  aus  dem  Winkel   zwischen  der  Stunden-  und 

der  Declinationsachse  90  —  1 '  und  den  Coordinaten  des  Poles  x  und  y  nach 

der  Gleichung: 

n  ^  i'  -¥•  xsint — ycost. 

Bei  der  Berechnung  von  F  muss  aber  noch  auf  die  Strahlenbrechung  Rück- 
sicht genommen  werden,  welche  einerseits  bewirkt,  dass  /'  —  /  nicht  dem  Zeit- 
intervall gleich  ist,  welches  der  Stern  gebraucht,  um  von  dem  einen  Faden  zum 
andern  zu  gelangen  und  andererseits  verlangt,  dass  in  dem  obigen  Ausdruck 
für  d  die  scheinbare  Declination  angewandt  wird.  Es  ist  aber^  wenn  die 
Zwischenzeit  mit  f  und  der  Einfluss  der  Strahlenbrechung  auf  Stundenwinkel 
und  Declination  mit  A/  und  Ad  bezeichnet  wird. 


>)  F.  R.  Helmert,  a.  a.  O.     Publicationen  der  Hamburger  Sternwarte  No.  i. 
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wo  do  die  von  Strahlenbrechung  befreite  Declination  ist.  Substituirt  man  diese 
Werthe,  so  erhält  man  —  hier  unter  Weglassung  der  von  n  und  k  abhängigen 
Correctionsglieder  — 

stn  1"         '  dt  ^        ' 

oder  unter  Einführung  der  früher  abgeleiteten  Werthe 

</A/  dp  xcotang^n  x  sin  N 

1t  ^^li^^  sin^N-^l)  ^  sin{N-\-  b)cösl 
Ad  s=  ^  =  %cotang{^N -^  Ä) 


1  {\  ^    cotang^n  \ 


Setzt  man  also  ■ .  .  «r  f  ^x  =  '<»V  +»  so  wird  iP  =  1  —  x  j^^'  +, 

folgUch.  wenn  i^.  «i^Ü^f^  eingeführt  wird. 

JP^  F^-^  F^%  sec*  ^ 

Befindet  sich  der  Stern  im  Meridian,  so  wird  tang^  =  0  und  .der  Correc- 
tionsfactor  für  alle  Declinationen  constant  «1  —  x  =  1  —  0'00028. 

Zur  Berechnung  von  Fq  schreibt  man  besser 

^^^o"=  log X» '\'  iog \b  -h  iogcosb^^  d, 
wo  d  die  Reductioii  des  Log  Sinus  auf  den  Log  Bogen  ist  und  einer  HülfstafeP) 
entnommen  wird. 

In  den  Berliner  Hülfstafeln')  ist  zur  Berechnung  der  äquatorealen  Faden- 
distanz (daselbst  mit  /  bezeichnet)  aus  Stemdurchgängen  von  Polstemen  der 
folgende  Ausdruck  gegeben: 

/^cosdsin{f'-f)-^i-y-^%cosBsin{/--/)[i-hcotang*^sin*t]^2Tii.cotang<^sintsin^--a~' 

wo  /  und  t*  die  Beobachtungs-Stemzeiten  am  Mittel-  und  Seitenfaden,  d  die 
(wahre)  Declination,  ^  die  Polhöhe  und  x  den  in  Bogensecunden  verwandelten 
Refractionscoßfficienten  bezeichnen.  Dieser  Ausdruck,  welcher  für  Distanzen 
von  weniger  als  10'  bis  zu  etwa  15^  Poldistanz  ausreicht,  ist  von  V.  Knorr£^)  durch 
den  umfassenderen  ersetzt  worden: 

f=c<,sli  sin  (/•-  /)  ^-  X  cos  i  sin  (/'-  /)  (l  +  "^'fjf'*  ^ 

2  X  eotangm ssnt   .  .  /'  —  / 
smt  2 

Statt  der  festen  Fäden  kann  man  sich  auch  von  vornherein  des  beweglichen 
Fadens  bedienen.  Man  bringt  denselben  zuerst  auf  der  einen  Seite  in  eine  geeignete 
Entfernung  von  dem  ihm  parallelen  und  in  den  Stundenkreis  gestellten  Mittel- 
faden und  beobachtet  eine  Anzahl  von  Sterndurchgängen  durch  beide  Fäden; 
wiederholt   man    hierauf  dieselben  Beobachtungen   auf  der   anderen  Seite   des 


^)  u.  a.  in  TH.  Albrkcht,  Formelo  und  HUlfstafeln  für  geographische  Ortsbestimmungen. 
Leipzig  1894. 

*)  W.  FosRSTBR,  Sammlung  von  Httlfstafeln  der  Berliner  Sternwarte.     Berlin  1869. 

')  Vierteljahrschrift  der  Astronomischen  Gesellschaft  39.  Jahrgang,  pag.  100  u.  30.  Jahrgang, 
pag.  141. 
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Mittelfadens,  so  föUt  die  Coincidenzstellung  heraus  und  die  Summe  der  beider- 
seitigen Distanzen  entspricht  der  Differenz  der  Ablesungen  der  Schraube.  Es 
ist  hierbei  zweckmässig,  den  beweglichen  Faden  beiderseits  auf  volle  Umdrehungen 
einzustellen,  den  Abstand  aber  von  Zeit  zu  Zeit  zu  variiren,  um  nicht  in  con- 
stante  Fehler  zu  verfallen.  Benutzt  man  einen  Polstern,  so  beobachtet  man 
besser  die  Durchgänge  ausschliesslich  durch  den  beweglichen  Faden,  den  man 
successive  um  eine  oder  mehrere  volle  Umdrehungen,  oder  bei  sehr  hohen  De- 
clinationen,  wie  z.  B.  aüirs.  min.,  um  aliquote  Theile  verschiebt  Im  ersteren 
Falle  lassen  sich  dann  zugleich  mit  dem  Winkelwerth  die  fortschreitenden,  im 
letzteren  auch  die  periodischen  Fehler  bestimmen.  Sei,  um  dies  kurz  zu  er- 
läutern, Wm  die  Mittelstellung  des  beweglichen  Fadens  und  man  habe  aus  den 
beobachteten  Zeiten  nach  den  obigen  Ausdrücken  und  nach  Verbesserung  filr 
Strahlenbrechung  folgende  Distanzen  gefunden: 

Stellung  des  beweglichen  Fadens  Distans 

.  ■  • 

■  ■  • 

u 

-^-1,6 

0 

~  w  • 

■  ■  ■ 

Vereinigt  man  nun  die  den  Stellungen  0*6,  0*8,  0*0,  0*2,  0*4  des  beweg- 
lichen Fadens  entsprechenden  Distanzen  zu  Mittelwerthen,  so  sind  diese  frei 
von  dem  Einflüsse  der  periodischen  Fehler  und  nur  noch  mit  den  fortschreiten- 
den Ungleichheiten  behaftet  Leitet  man  daher  aus  diesen  Mittelwerthen  gemäss 
der  Gleichung  v  -\-nr^=^  F,  worin  v  eine  unbekannte  constante  Grösse  und  n  die 
Anzahl  der  Schraubenumdrehungen,  gezählt  von  der  Mittelstellung  aus,  bezeichnen, 
den  Winkelwerth  r  ab,  so  werden  die  nach  Einsetzung  von  v  und  r  übrig  bleiben- 
den Abweichungen  die  fortschreitenden  Fehler,  natürlich  behaftet  mit  den  zu- 
lälligen  Beobachtungsfehlem,  darstellen;  um  sie  von  diesen  zu  befreien,  unter- 
zieht man  sie  einer  Ausgleichung,  welche  —  bei  der  Unkenntniss  des  Gesetzes, 
welches  sie  befolgen,  —  am  besten  auf  graphischem  Wege  erfolgt.  Werden 
hierauf  die  einzelnen  F  von  diesen  fortschreitenden  Fehlem  befreit  und  die  mit 
dem  gefundenen  Winkelwerth  berechneten  Distanzen  davon  abgezogen,  so  giebt 
jeder  einzelne  Unterschied  A  «=  Beob.  —  Rechnung  eine  Gleichung  von  der  Form: 

ir'  -h  «*  cosa  -h  ß'  sin  a  -h  a"  cos^a  -h  ß"  sin  2fl  -*-  .  .  «=  A, 

wo  z^'  wieder  eine  unbekannte  constante  Grösse  darstellt.  Aus  der  Gesammtheit  dieser 
Qleichun^en   werden   dann,   indem   sie   ganz  oder  gruppenweise  für  denselben 


Wjw-l 

-hO-6 

Wm^l 

+  0-8 

Wm 

Wm 

-I-0-2 

Wm 

-+-0-4 

Wm 

•4-0-6 

Wm 

-hO-8 

Wm-k-1 

Wm-hl 

-4-0-2 

Wm^l 

-*-0-4 
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Bruchtheil  einer  Windung  in  Mittel  zusammengezogen  werden,  die  CoefBcienten 
a',  p',  a",  p"  .  .  .  abgeleitet. 

Die  Bestimmung  des  Schraubenwerthes  durch  Sterndurchgänge  setzt  voraus, 
dass  das  Femrohr  während  der  Dauer  der  Beobachtung  eines  Durchganges  seine 
Lage  nicht  verändert  und  namentlich  keine  Drehung  um  die  Stundenachse  er- 
leidet; man  muss  daher  auch  thunlichst  jede  Drehung  des  Fernrohres  um  die 
Declinationsachse  vermeiden,  da  eine  solche  leicht  mit  kleinen  Verstellungen  im 
Stundenwinkel  verknüpft  i^. 

Ein  2.  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Schraubenwerthes  besteht  in  der 
Ausmessung  einer  Distanz  von  bekannter  Grösse,  die  entweder  ein  Bogen  am 
Himmel  oder  durch  terrestrische  Marken  hergestellt  sein  kann.  Um  im  ersteren 
Falle  einem  etwa  zu  befUrchtenden  Fehler  in  der  Distanz  einen  möglichst 
geringen  Einfluss  auf  die  Bestimmung  des  Winkelwerthes  einzuräumen,  wählt 
man  eine  grössere  Declinationsdifferenz  zwischen  zwei  Sternen,  die  man  ver- 
mittelst eingeschalteter  Zwischensterne  stufenweise  ausmisst.  Sehr  geeignet  für 
diese  Bestimmung  ist  der  i^Zc  Bogen  im  Sternhaufen  h  Persei,  welcher  eine 
Amplitude  in  Declination  von  18''6  umfasst,  die  durch  8  zwischenliegende  Sterne 
in  Differenzen  von  durchschnittlich  2'  getheilt  wird.  Da  dieser  Bogen,  sowohl 
bei  grosseren,  als  bei  kleineren  Instrumenten  häufig  angewandt  wird,  so  mögen 
hier  die  fUr  die  Beobachtung  und  die  Berechnung  des  Schraubenwerthes  nöthigen 
Angaben  folgen.   Die  Positionen  der  Sterne  fUr  das  mittlere  Aequinoctium  1900  sind: 

Jährl.  Präc. 
-I-4"194 

H-4190 

-h4183 

-t-4179 

-4-4-183 

-h4180 

-h4-176 

-h4175 

-4-4171 

-h4170 

Der  Unterschied  der  Declinationen  der  beiden  Endsterne,  auf  dessen  ge- 
naue Renntniss  es  hier  allein  ankommt,  beträgt  nach  Beobachtungen  am  Pulko- 
waer  Verticalk  reise  und  Meridiankreisbeobachtungen  eben  dort  und  in  Strassburg 
für  das  mittlere  Aequinoctium  des  Jahres  /: 

A«  =  18'  36"-49  -f  (/  —  1900)  Y—  0"072  —  0"005  '  *  "200^^  J  * 

Um  den  beobachteten  Declinationsunterschied  AZ  auf  den  mittleren  Unter- 
schied zu  Beginn  des  Jahres  zu  reduciren,  hat  man: 

Red.  auf  Jahresanfang  ^  Aa^  -^^  BV  -^  Cc'  -4-  Dd\ 
wo  A^  B,  C,  D^    die   bekannten    BESSEL'schen    Grössen    sind,    welche   in    allen 
grösseren  astronomischen  Ephemeriden,  im  Berliner  Jahrbuch  oder  unter  der  um- 
gekehrten Bezeichnung  C,  Z>,  A^  B  im  Nautical  Almanac  oder  der  Connaissance 
des  Temps  gegeben  werden  und  die  a\  b\  c\  d'  die  folgende  Bedeutung  haben: 

a!  SS  n  sin  a^  sin  Aa 

V  =  cosaQsin^a 

c^  =s  cos  ao sin  $0  sin  Aa  -h  tang  e  sin  Sq  sin  Ad  +  sin  Oq cos  d^ sin  AS 

d  =  sin  Oq  sin  8q sin^fi  —  cos  «q  cos  8q  sin  Aö. 

VAummma,  Astronomie  \}\l,  13 


tero 

Grösse 

AR. 

A 

7-2 

2*  12« 

53'- 1 

B 

9-5 

12 

36-5 

C 

91 

11 

46-5 

D 

81 

11 

26-6 

E 

6-5 

12 

121 

F 

6-5 

12 

2-8 

G 

91 

11 

39-2 

H 

8-6 

11 

46-9 

I 

90 

11 

22-3 

Z 

8-4 

11 

22-5 

Dec] 
-hö6°  51' 

l. 
26"0 

Jährl.  Präc 
-l-16"-78 

48 

32-2 

-hl  6-79 

46 

39-5 

-hl6-83 

44 

431 

-hl -684 

42 

26-2 

-hl6-81 

40 

23-5 

-h  16-82 

38 

17-4 

-hl  6-84 

36 

16-9 

-hl6-83 

34 

330 

-hl6-85 

32 

49-5 

-h  16-85 
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ttQ  und  Sq  sind  hier  die  Mittel  der  Rectascensionen  und  Declinationen  der 
beiden  Endsterne,  Aa  ihr  Rectascensions-,  AS  ihr  Declinations-Unterschied,  e  die 
Schiefe  der  £cHptik,  »die  bekannte  Präcessionsgrösse  (20" '05).  Die  numerischen 
Werthe  dieser  Coefficienten  sind 


loga' 

logb' 

löge 

logd' 

d' 

1895 

8-8ÖÖ9 

7-7422 

7-9136 

6-6942 

0*00049 

1905 

8*8591 

7-7425 

7-9141 

6-7224 

000053 

von  welchen  Logarithmen  der  Logarithmus  der  Anzahl  von  Secunden,  die  auf 
eine  Umdrehung  gehen,  subtrahirt  werden  muss,  wenn  man  die  Reduction  un- 
mittelbar an  den  gemessenen  Unterschied  anbringen  will. 

Beispiel.  Am  9.  October  1896  wurde  aus  Beobachtungen  des  Perseusbogens 
der  Winkelwerth  der  Schraube  eines  REPSOLD'schen  Mikrometers  am  6  zölligen 
Strassburger  Refractor  bestimmt.  Scheinbarer  Parallel.  Mitte  der  Beobachtungszeit 
23*  25«»  St.  Zt.     Vergrösserung  =  175,  Focus  48-86,  Temperatur  -i-  16*'-0  C. 

Es  wurden  folgende  Differenzen  gefunden,  wobei  die  fortschreitenden  und 
die  periodischen  Fehler  als  verschwindend  angenommen  wurden: 


AB 

7-5999 

BC 

4-8849 

CD 

5-0604 

DE 

5-9749 

EF 

5-3931 

FG 

5-5959 

GH 

5-2714 

HI 

4-4234 

IZ 

4-5879 

Summe     AZ  - 

=  48-7918 

Refraction 

■¥  0-0136 

Red.  auf  18960  +  0-0077 

48-8131 

Die  Declinationsdifferenz  in  Bogensecunden  ergiebt  sich  nach  obigem  Aus- 

1116*78 
druck  für  18960  zu  1116*78  und  hiermit  eine  Umdrehung  der  Schraube  =  .^,^^q^ 

=  22"-879. 

Der  nach  diesem  Verfahren  erhaltene  Winkelwerth  darf  nun  strenge  nur  für 
solche  Distanzen  angewandt  werden,  welche  '  nahe  von  derselben  Grösse  sind, 
wie  der  mittlere  Betrag  der  gemessenen  Unterschiede,  und  es  bleibt  zu  unter- 
suchen, ob  und  welche  Aenderungen  er  in  Folge  der  Krümmung  und  etwaiger 
Verzerrung  des  Gesichtsfeldes  für  kleinere  oder  grössere  Distanzen  erleidet. 
In  dem  obigen  Falle  gilt  der  abgeleitete  Schraubenwerth  für  den  mittleren  Betrag 
von  5*^*4  symmetrisch  zur  Mittelstellung,  man  kann  aber  denselben  Bogen  auch 
benutzen,  um  das  Verhalten  des  Winkelwerthes  für  grössere  Beträge  zu  prüfen. 
Theilt  man  den  Bogen  in  5  Theile,  AB,  BD,  DF,  FH,  HZ,  so  wird  die  mittlere 
Distanz  9«-8,  die  Drcitheilung  AD,  DG,  GZ  ergiebt  im  Mittel  16-3  und  die 
Halbirung  AB  und  BZ  eine  mittlere  Distanz  von  24'"4.  Aus  der  Vergleichung 
der  hieraus  bestimmten  Schraubenwerthe  wird  man  dann  erkennen,  in  wie  weit 
eine  Abhängigkeit  von  der  gemessenen  Distanz  stattfindet,  und  im  gegebenen  Falle 
eine  Interpolationsformel  dafUr  aufstellen.  Es  darf  hierbei  aber  nicht  vergessen 
werden,  dass  auch  ein  constanter  Messungsfehler  Unterschiede  von  systematischem 
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Charakter    hervorrufen    kann;    denn    bezeichnet   s  die  Sumroe  der  gemessenen 

Declinationsdifferenzen  in  Schraubenumdrehungen,  ä  den  bekannten  Unterschied 

zwischen  den  beiden  Endstemen,  n  die  Anzahl  der  partiellen  Bögen  und  v  einen 

ä       n 
const^nten  Fehler,  so  wird  der  wahre  Schraubenwerlh  =  — I —  »v,   sodass  Hir 

s        s 

das  obige  Beispiel  unter  Voraussetzung  eines  constanten  Fehlers  von  0"'2  in 
jeder  Bestimmung  einer  Declinationsdifferenz  die  aus  der  9-  5-  3-  und  2'Theilung 
hervorgehenden  Werthe  um  bezw.  0"037,  0"-020,  0"012  und  0"008  fehlerhatt 
sein  würden.  Wie  dem  aber  auch  sein  möge,  in  allen  Fällen  wird  man,  mögen 
die  für  verschiedene  Distanzen  gefundenen  Werthe  ganz  oder  nur  theilweise  aus 
der  Distorsion  des  Gesichtsfeldes  hervorgehen,  wenn  anders  sie  hinreichend  ver- 
bürgt sind,  bei  der  Berechnung  von  Beobachtungen  jedesmal  denjenigen  Werth 
annehmen,  welcher  fUr  die  betreffende  Zone  ermittelt  worden  ist. 

Ein  Beispiel  der  Bestimmung  des  Winkelwerthes  einer  Schraube  durch 
terrestrische  Objecte  bietet  die  Untersuchung  der  Schraube  des  Mikrometers 
des  15zölligen  Pulkowaer  Refractors  durch  O.  Struve^).  Auf  einer  hölzernen 
Tafel  waren  auf  dunklem  Hintergrund  fünf  weisse  Kreise  von  0*4  Zoll  Durch- 
messer gezeichnet,  deren  unter  sich  nahe  gleiche  Abstände  (etwa  2  Fuss)  scharf 
ausgemessen  wurden.  Die  Tafel  wurde  in  einer  gewissen  Entfernung  vom  Fem- 
rohr, welche  durch  sorgfältige  Triangulirung  genau  bestimmt  war  (8852  Fuss), 
senkrecht  zur  Gesichtslinie  aufgestellt  und  hierauf  die  Distanz  der  Mittelpunkte 
der  kleinen  Kreise,  die  unter  einem  Winkel  von  0"'8  erschienen,  mit  der 
Schraube  gemessen.  Es  ist  kaum  nöthig  zu  bemerken,  dass  ein  aus  derartigen 
Messungen  an  terrestrischen  Objecten  abgeleiteter  Schraubenwerth  (r')  für  die 
Anwendung  auf  coelestische  Beobachtungen  noch  der  Reduction  auf  Entfernung 
00  bedarf;  ist  die  Hauptbrennweite  des  Objectivs  =^/  und  die  Differenz  der 
Focalstellung    terrestrisches   Object  —  Sterne  =  A/,    so   beträgt   die   Reduction 

Ein  3.    sehr   empfehlensweithes  Verfahren,    welches   die   genaue  Kenntniss 

der  Declinationsdifferenz    zweier  Sterne   ganz   umgeht,    beruht   auf  der  Messung 

der  Declinationsbewegu  ng  eines  kleinen  Planeten  gegen  einen  und  denselben 

genähert  bekannten  Fixstern.    Es  habe  die  Beobachtung  zu  den  Zeiten  /,  /,  /',  .  . 

die  Unterschiede  ergeben  A8,  A$',  A$",  .  .  ausgedrückt  in  Schraubenrevolutionen, 

ferner  seien  die  aus  der  Ephemeride  unter  Berücksichtigung  der  Aberrationszeit 

interpolirten    und   mittelst   der    Parallaxe    auf  den   Beobachtungsort   reducirten 

Declinationen  des  Planeten  $,  d',  £",  .  .  .  die  mittlere  Declination  des  Sternes  für 

den  Jahresanfang  sei  J?  -h  x  und  die  Reduction  auf  den  scheinbaren  Ort  bezw. 

i?,  If,  R\  .  .  .  endlich  sei  r  =  Tq  4-  J'i  wo  r^  ein  sehr  genäherter  Werth  ist; 

setzt  man  dann 

d    —  (i?-*-Ä  )— A6  .^0«» 


so  hat  man  zur  Bestimmung  der  Verbesserung^  die  Gleichungen: 

Ä  -h  Aä  j'  =  « 

X  H-  ^V  y  es  «' 

X  4-  Aa'>  =  «" 


*)  Observations  de  Poulcora,  Vol.  IX. 

>3* 
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Für  die  Anwendung  dieser  Methode  werden  hauptsächlich  solche  Planeten 
geeignet  sein,  welche  gemäss  ihrer  Bahnlage  eine  starke  Bewegung  in  Decli- 
nation  haben,  und  zugleich  hell  genug  sind,  um  eine  scharfe  Einstellung  (im 
hellen  Feld)  zuzulassen.  Da  die  Sicherheit  in  der  Bestimmung  von  r  von  der 
Genauigkeit  der  durch  die  Ephemeride  gegebenen  Bewegung  abhängt,  so  muss 
man  aus  den  in  den  Wochen  vor  und  nachher  anderweitig  gemachten  Orts- 
bestimmungen die  Ephemeridencorrectionen  bestimmen  und  mittelst  einer  daraus 
abgeleiteten  Interpolationsformel,  etwa  in  der  Form  a  +  bt  -^  €i^,  die  Planeten- 
declinationen  vorher  verbessern. 

Reduction  des  Schraubenwerthes  auf  die  Normalstellung  der  Faden- 
ebene und  seine  Abhängigkeit  von  der  Temperatur. 

Als  Normalstellung  wird  die  Stellung  der  Fadenebene  zum  Objectiv  be- 
zeichnet, bei  welcher  gleichzeitig  mit  den  Fäden  das  Sternbild  die  grösste 
Schärfe  erlangt.  Sie  ist  von  der  Sehweite  des  Auges  unabhängig^)  und  wird 
durch  eine  Scala  üxirt,  welche  sich  auf  dem  im  Rohr  verschiebbaren  Ocular- 
auszug  befindet;  da  aber  die  Brennweite  des  Objectivs  und  die  Rohrlänge 
mit  der  Temperatur  veränderlich  sind,  so  wird  auch  die  Ablesung  der  Scala 
für  das  Zusammenfallen  der  Bild-  und  der  Fadenebene  sich  als  Function 
der  Temperatur  darstellen.  Um  die  hier  stattfindende  Relation  zu  ermitteln, 
bestimmt  man  unter  möglichst  verschiedenen  Temperaturen  in  der  pag.  140 
angegebenen  Weise  den  Focus  und  leitet  unter  Annahme  der  Beziehung 
zwischen  der  Normalstellung  der  Fadenebene  {N)  und  der  Temperatur  (/) 
N  ^=i  a  'i'  bt  die  wahrscheinlichsten  Werthe  von  a  und  b  ab.  Kennt  man  so 
die  einer  bestimmten  Temperatur  zukommende  Normalstellung,  so  verbessert 
man  die  einzelnen  für  den  Schrauben weith  gefundenen  Resultate,  wegen  der 
Abweichung  der  Stellung  der  Fadenebene  bei  der  jedesmaligen  Beobachtung 
von  der  Normalstellung,  die  ihr  gemäss  der  jeweiligen  Temperatur  zugekommen 
wäre,  und  erhält  darauf  aus  dem  Mittel  der  reducirten  Werthe  den  normalen 
Winkelwerth  der  Schraube,  welcher  dem  Mittel  der  Temperaturen  entspricht. 
Der  Einfluss  der  Temperatur  auf  diesen  Normalwerth  ergiebt  sich  nunmehr  aus 

dr       ds       df 

der  Gleichung  —  = ^  ,    wenn  s  die  Höhe  eines  Schraubenganges  und  f 

^         ^        j 

ds 
die  Hauptbrennweite  bezeichnen.   —  ist  aber  gleich  dem  Ausdehnungscoefficienten 

des  Materials  (Stahl),  aus  dem  die  Schraube  gefertigt  ist,  und  df  oder  die 
Aenderung  der  Brennweite  wird  aus  der  Ausdehnung  des  Rohres  dl  plus  der 
Aenderung  der  Stellung  der  Ocularzugröhre  do,  je  pro  1°  Temperaturänderung 
gefunden,  wobei  do  positiv  oder  negativ  zu  nehmen  ist,  je  nachdem  der  Ocular- 
stutzen  heraus-  oder  hineingeschraubt  werden  muss.  Zur  Erläuterung  mag  die 
folgende  Untersuchung  des  Schraubenwerthes  am  18  zölligen  Refractor  der  Strass- 
burger  Sternwarte  dienen.  Aus  zahlreichen  an  Doppelsternen  vorgenommenen 
Focussirungen  in  den  Jahren  1886  und  1887  war  die  Normalstellung  des  Ocular- 
stutzens  von  Kobold  gefunden  N  =  228  —  00214/,  wo  /  die  Temperatur  in  C** 
bezeichnet;  ferner  hatte  sich  im  Mittel  aus  13  Beobachtungen  des  Perseusbogens, 
nachdem  die  gemessenen  Amplituden  A  wegen  des  Unterschiedes  zwischen  der 


^)  Es  gilt  dies  strenge  nur  Air  ein  und  dieselbe  Art  der  Sichtbarmachung  der  Fäden ;  die 
Einstellung  des  Auges  auf  helle  und  dunkle  Fäden  ist  häufig  nicht  unbeträchtlich  verschieden, 
und  es  sollte  daher  auch  die  Normalstellung  fUr  beide  Fälle  ermittelt  werden. 
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jedesmaligen    Ablesung   o   der  Scala    und    der   für   die   betreffende  Temperatur 

gültigen  Normalstellung  N  gemäss  dem  Ausdruck  d^  = ^ •  A  verbessert 

worden  waren,  die  Gleichung  ergeben: 

49-4659r  =  1117"-49  oder  r  =  22"-591  für  /  =  -4-  15°'8C  und  N^  1-95. 

ds 
Nun  ist  —  =  11.10-®,   ferner,    da  das  Rohr  aus  Stahlblech  hergestellt  ist, 

^/s=  6916.1 1.10~~^   und  da  die  Ablesung  der  Ocularscala  abnimmt,  wenn  das 

Mikrometer  vom  Objectiv  entfernt  wird,  ^^  =  4-  0^02 14  oder  wegen  1^=  1*26 m/»' 

df  dr 

da^-h  0027  mm,  mithin  -^  =  (11  -h  4)  10^6  und  —  =  (11  —  15)    10-6  oder 

dr^--  0000004  X  22-591. 

Der  Schraubenwerth  ergiebt  sich  also  aus  dieser  Untersuchung 

r  =  22"-591  —  0"000090(/°  —  15°-8); 

es  wird  hierbei  vorausgesetzt,  dass  das  Ocular  sich  in  der  der  Temperatur  / 
entsprechenden  Normalstellung  befindet;  fUr  eine  Beobachtung,  die  in  einer 
anderen  Stellung  o  gemacht  wäre,  würde  noch  hinzukommen: 

dr  =  ^j(J^—o)  1-26  =  —  0"-0041  (A^  —  o). 

JJL  Doppelbildmikrometer. 

Es   ist   bereits   an    anderer  Stelle    auf  die  aus  der  Beugung  des  Lichtes  an 
den    materiellen  Fäden    oder  Lamellen    entspringenden  Nachtheile    hingewiesen 
worden,  welche  dem  Fadenmikrometer  und  mit  ihm  allen  denjenigen  Apparaten 
anhaften,    bei    welchen    die  Messvorrichtung   in   der  Focalebene    des  Objectives 
sich  befindet.    Auch  nach  einer  anderen  Richtung  geben  die  bisher  besprochenen 
Mikrometer    zu    Aussetzungen    Anlass.      In    Folge    der    ungleichmässigen    und 
wechselnden  Erwärmung  der  Luftschichten  und  der  meist  unvollkommenen  Aus- 
gleichung der  äusseren  Temperatur  und  derjenigen  des  Beobachtungsraumes  sind 
die    zu    beobachtenden  Objecte    nur  ganz  selten  in  Ruhe,    gewöhnlich  oscilliren 
sie    um    eine  mittlere  Lage,    von  der  aus  sie  sich   um  grössere  oder  geringere 
Ausschläge   periodisch    entfernen.     Sind  die  zu  vergleichenden  Objecte  einander 
scheinbar    sehr    nahe,    wie    es    bei  mikro metrischen  Messungen  engerer  Doppel- 
sterne der  Fall  ist,  dann  werden  die  Ausschläge  zu  derselben  Zeit  in  demselben 
Sinn  und  Betrag  erfolgen  und  man  wird  von  ihrem  Einfluss  meht  oder  weniger  frei, 
wenn  die  Einstellung  auf  beide  Objecte  eine  nahe  gleichzeitige  ist;  werden  sie  aber 
zu   verschiedenen   Zeiten   pointirt   oder   werden    ihre  Antritte   an    einem  Faden 
beobachtet,    so  werden  die  Bilder  zur  Zeit  der  Beobachtung  im  Allgemeinen  in 
verschiedenen  Phasen  sein,  und  die  unvermeidliche  Folge  ist  eine  Vergrösserung 
des    zufälligen  Fehlers.    In   derselben  Weise   wirkt  bei  den  Messungen  mit  dem 
Positionsmikrometer   ein    ungleichförmiger  Gang  des  Uhrwerks,    wenngleich  hier 
bei  einem  einigermaassen  guten  Regulator  die  Schwankungen  langsamer  erfolgen 
und  ihr  Einfluss  durch  rasches  und  abwechselndes  Wenden  des  Auges  von  einem 
Object   zum    andern   leichter   aufgehoben   werden    kann.    Von   diesen  Mängeln 
sind  die  Messungen  mittelst  der  Doppelbildmikrometer  frei.    Das  Princip,  welches 
diesen  Apparaten  zu  Grunde  liegt,  besteht  kurz  in  Folgendem. 

Von    dem    auszumessenden  Gegenstand,    z.  B.  einer  Planetenscheibe,    wird 
ein  doppeltes  Bild  entworfen,  in  der  Weise,  dass  der  Abstand  der  beiden  Bilder 
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durch  eine  an  zweckmässig  angebrachten  Scalen  bestimmbare  Lagenänderung 
des  sie  erzeugenden  Apparates  oder  seiner  einzelnen  Theile  zu  einander  inner- 
halb gewisser  Grenzen  variirt  und  gemessen  werden  kann.  Bringt  man  nun  die 
beiden  Bilder  soweit  auseinander,  dass  der  eine  Rand  des  einen  und  der  entgegen- 
gesetzte Rand  des  anderen  Bildes  sich  berühren,  so  ist  der  Abstand  der  Centren 
beider  Bilder  gleich  dem  in  der  Trennungsrichtung  gemessenen  Durchmesser.  Das- 
selbe gilt  natürlich  ftir  die  Ausmessung  des  scheinbaren  Abstandes  zweier  Sterne, 
wenn  die  beiden  Bilder  eines  jeden  in  der  Richtung  des  die  Sterne  verbindenden 
Bogens  gr.  Kr.  getrennt  und  das  Bild  a  beziehungsweise  a*  des  ersten  Sternes 
und  das  Bild  V  beziehungsweise  b  des  zweiten  Sterns  zur  Deckung  gebracht 
werden.  Zugleich  lässt  sich  daraus  die  Lage  des  Bogens  oder  der  Positions- 
winkel bestimmen,  wenn  die  Drehung  des  die  Verdoppelung  erzeugenden 
Apparates  um  die  Fernrohrachse  an  einem  Positionskreise  abgelesen  werden  kann. 
Man  erkennt  sogleich  die  Vortheile,  welche  die  Messung  auf  diesem  Wege  ge- 
währt; indem  man  es  nur  mit  Bildern  zu  thun  hat,  welche  zur  Coincidenz 
oder  zur  Berührung  gebracht  werden,  fallen  jene  lästigen  Beugungserscheinungen 
weg,  ferner  braucht  das  Auge  nur  auf  eine  und  dieselbe  Stelle  im  Gesichtsfeld 
gerichtet  zu  werden,  und  —  was  von  wesentlicher  Bedeutung  ist  —  eine  Be- 
euchtung  des  Gesichtsfeldes  wird  nicht  erfordert.  Diesen  Vortheilen  steht  aller- 
dings der  Nachtheil  gegenüber,  dass  durch  die  Verdoppelung  des  Bildes  die 
Helligkeit  auf  die  Hälfte  reducirt  wird. 

Das   Verdienst,    dieses    für   die    Entwickelung   der   Mikrometrie   ungemein 
wichtige  Princip  der  Doppelbilder  zuerst  erkannt  zu  haben,  muss  dem  Engländer* 
Servington  Savery  zugesprochen  werden,  wenngleich  seine  in  einer  der  Royal 
Society   in  London   1743  vorgelegten  Abhandlung   ausgesprochenen  Ideen   erst 
geraume  Zeit   später   (1752)   gewürdigt   wurden,    nachdem  bereits  der  Franzose 
BouGUER  unabhängig  von  ihm  im  Jahre  1748  der  Pariser  Akademie  dieselben  Ge- 
danken vorgetragen  und  ihre  Ausführbarkeit  durch  Beobachtungen  nachgewiesen 
hatte.    In  beiden  Fällen  ging  der  Zweck  auf  eine  genaue  Bestimmung  der  Grösse 
des  Sonnendurchmessers  und  der  Veränderungen  aus,  die  er  beim  Umlauf  der  Erde 
um  die  Sonne  erleidet;  auch  wurde  übereinstimmend  die  Verdoppelung  des  Sonnen- 
bildes durch  zwei  Objective  oder  Objectivsegmente  bewirkt,  deren  Achsen  gegen- 
einander  geneigt    waren.     Während    dieselben    aber  bei  Savery  in  einer  Röhre 
fest   angebracht    waren  und  der  kleine  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  ent- 
gegengesetzten Rändern    der  Sonnenbilder   mittelst    eines  Faden mikrometers  be- 
stimmt   werden  musste,    machte  Bouguer  eine  der  beiden  Linsen  senkrecht  zur 
Achse  verschiebbar  und  benutzte  ihre  mittelst  einer  Schraube  gemessene  Ver- 
stellung  zur    directen  Bestimmung    der  gesuchten  Variationen.     Gleichwohl  war 
die  Benutzung  des  BouGUER^schen  Instrumentes,  welches  nach  seinem  Vorschlag 
den  Namen  iHeliometerc  erhielt,  sehr  beschränkt;   denn  da  die  Achsen  der  beiden 
Linsen  und  folglich  auch  die  beiden  Bilder  nicht  zur  Coincidenz  gebracht  werden 
konnten,   so  konnte  der  Nullpunkt  weder  direct  bestimmt  noch  eliminirt  werden 
und    auf   die  Ausmessung  von  kleinen  Distanzen  musste  ganz  verzichtet  werden. 
Es    war  daher  ein  überaus  glücklicher  Gedanke  von  J.  Dollond,    an  Stelle  der 
zwei  Objective    ein   einziges  zu  setzen,    welches  durch  einen  diametralen  Schnitt 
in  zwei  Hälften  zerlegt  war,  die  längs  der  Schnittlinie  gegeneinander  verschoben 
und    um  die  Rohrachse  gedreht  werden  konnten.     Dabei  wurde  das  eigentliche 
Objectiv   des  Fernrohrs    als  ganzes  beibehalten  und  die  getheilte  Linse,    welche 
eine   negative  Brennweile    erhielt,    vor  dasselbe  gestellt;   Dollond  erreichte  da- 
durch, dass  die  Brennweite  des  ganzen  Systems  und  damit  auch  das  Verhältniss 
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der  linearen  Verschiebung  der  Hälften  zu  dem  correspondierenden  Winkel 
grösser  wurde,  als  es  sonst  der  Fall  gewesen  wäre.  Auch  wurden  diese  Objectiv* 
mikrometer,  wie  sie  von  Dollond  bezeichnet  wurden,  vielfach  mit  Spiegeltele- 
scopen  verbunden.  Im  Uebrigen  verblieben  sie  wesentlich  in  dieser  Gestalt  bis 
auf  Fraunhofer,  der,  wie  Hansen  treffend  bemerkt,  in  seinem  Wirken  nicht 
sich  genügend,  in  die  Fusstapfen  zu  treten,  die  seine  Vorgänger  ihm  vorgezeichnet 
hatten,  wichtige  Verbesserungen  schuf.  Vor  allem  verwarf  Fraunhofer  das  zweite 
Objectiv  ganz  und  ersetzte  beide  durch  ein  durchschnittenes  achromatisches  Ob- 
jectiv; an  Stelle  der  früheren  gezahnten  Räder  führte  er  feine  Schrauben  ein, 
die  zur  Fortbewegung  der  Hälften  und  zur  Ausmessung  der  Verschiebungen 
dienten;  das  Instrument  wurde  mit  einem  Positionskreis  versehen  und  parallak- 
tisch  montirt.  Dadurch  erlangte  das  Heliometer  mehr  und  mehr  eine  selbständige 
Bedeutung,  welche  ihm  bis  auf  den  heutigen  Tag  nicht  nur  geblieben,  sondern 
durch  die  £r\^'eiterung  der  ihm  gestellten  Aufgaben  und  Dank  der  Vervoll- 
kommnung, die  es  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  der  REPS0LD*schen  Werkstätte 
für  Präcisionsmechanik  erhalten  hat,  noch  mehr  und  mehr  zugenommen  hat. 

Indem  für  eine  ausführlichere  Beschreibung  des  Instrumentes  un^  seines 
Gebrauches  auf  den  Abschnitt  iHeliometerc  verwiesen  wird,  sollen  hier  die 
Apparate  besprochen  werden,  bei  denen  dasselbe  Princip  benutzt,  die  Ver- 
doppelung der  Bilder  aber  auf  eine  andere  Weise  bewirkt  wird.  Man  nennt  sie 
gewöhnlich  Ocularheliometer,  weil  das  Bild  entweder  durch  das  Ocular  selbst 
oder  durch  eine  in  der  Nähe  des  Oculars  eingeschaltete  getheilte  Linse  oder 
durch  ein  Prisma  verdoppelt  wird. 

Als  erstes  dieser  Ocularheliometer  mag  genannt  werden  das 

DoppelbUdmikrometer  von  AMICI. 

Amici  schaltete  in  der  Nähe  des  Oculars,  zwischen  diesem  und  dem 
Objectiv  eine  getheilte  positive  oder  negative  Linse,  deren  beide  Hälften  längs 
der  Schnittlinie  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  verschoben  werden  konnten, 
in  den  Strahlenkegel  ein^),  und  versah  sie  mit  Scala  und  Positionskreis  zur 
Bestimmung  der  Grösse  der  Verschiebung  und  ihrer  Richtung.  Encke,  welcher 
einen  derartigen,  übrigens  leicht  mit  jedem  Instrument  zu  verbindenden  Apparat 
für  die  Berliner  Sternwarte  erworben  hatte,  hebt  hervor,  dass  der  Unterschied  in  der 
Qualität  der  Bilder  mit  und  ohne  getheilte  Linse  nur  gering  und  meistens  nur  durch 
gewisse  Beugungserscheinungen,  d.  h.  Strahlen,  die  senkrecht  auf  der  Schnitt- 
linie stehen,  merkhch  sei.  Um  die  farbigen  Ränder,  welche  die  einfache  Linse 
erzeugt,  zu  vermeiden,  machte  v.  Steinheil  die  Zwischenlinse  achromatisch  und 
gab  zugleich  den  beiden  Hälften  eine  gleichzeitige  symmetrische  Bewegung  nach 
entgegengesetzten  Seiten.  Es  wurden  dadurch  1  vollkommen  scharfe  achroma- 
tische Bilderc  erzielt,  und,  was  sehr  wichtig  war,  die  Coincidenzen  konnten 
stets  in  der  Achse  des  Hauptobjectivs  beobachtet  werden.  Was  ersteres  betrifft, 
so  scheinen   die  Erfolge    nicht   ganz    den   Erwartungen    entsprochen   zu    haben, 


1)  Kaiskr  sagt  im  III.  Band  der  Annalen  der  Leidener  Sternwarte  bei  Besprechung  des 
Aifici'schcn  Mikrometers,  der  Gedanke  wäre  nicht  neu  gewesen,  schon  Lambert  habe  ein  ähn- 
liches Mikrometer  erfunden  und  angewandt  und  in  seinem  Werke  «Beiträge  zum  Gebrauche 
der  Mathematikc,  pag.  221,  beschrieben.  Das  LAMBRRT'sche  Mikrometer  ist  aber  nicht  ein 
Ocular-  sondern  ein  Objectivmikrometer  gewesen,  hergestellt  aus  einem  durchschnittenen  Brillen- 
glase von  10  Zoll  Brennweite,  welches  als  Objectiv  diente,*  und  einer  1|- zölligen  Ocularlinse. 
Lambert  hat  dasselbe  benutzt,  um  den  Abstand  des  Kometen  vom  Jahre  1769  von  nahe  ge- 
legenen Sternen  zu  bestimmen. 
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wenigstens  Hess  das  von  v.  Steinheil  mit  besonders  grosser  Sorgfalt  tür  die 
Pulkowaer  Sternwarte  hergestellte  Mikrometer  in  optischer  Hinsicht  viel  zu 
wtinschen  übrig  und  konnte  wegen  der  geringen  Schärfe  der.  Bilder  an  dem 
15 zölligen  Refractor  nur  mit  Vergrösserungcn  bis  zu  300  benutzt  werden;  gleichwohl 
zeigten  die  mit  demselben  ausgeführten  Messungen  eine  befriedigende  Ueber- 
einstimmung.  W.  R.  Dawes^)  hat  bei  Anwendung  des  nachher  zu  beschreibenden 
AiRv'schen  Doppelbildmikrometers  eine  Bemerkung  gemacht,  welche  auch 
für  das  AMici'sche  Mikrometer  von  Nutzen  sein  kann.  Wenn  durch  Entfernung 
der  Achsen  der  beiden  Hälften  einer  durchschnittenen  Linse  zwei  Bilder  eines 
Sterns  erzeugt  werden,  so  sind  diese  Bilder  nicht  vollkommen  rund,  sondern 
durch  zerstreutes  Licht,  welches  sich  in  der  auf  der  Durchschnittslinie  senkrechten 
Richtung  und  zwar  mehr  nach  der  Seite  der  zugehörigen  Linsenhälfte,  als  nach 
der  entgegengesetzten  zeigt,  entstellt,  sie  nehmen  eine  nahezu  ovale  Figur  an. 
£s  ist  dies  einerseits  die  Folge  davon,  dass  durch  die  Hälfte  einer  Linse  eine 
Compensation  der  Aberrationen  nicht  eintritt  und  hat  anderseits  seinen  Grund 
in  der  Beugung  der  Lichtstrahlen  an  der  Durchschnittslinie  der  Linse.  Nach 
den  Erfahrungen  von  Dawes  kann  man  aber  die  Bilder  vollkommen  rund  machen, 
wenn  man  vor  das  Objectiv  des  Femrohrs  eine  geeignete  Blende  setzt.  Dieselbe 
muss  so  beschaffen  sein,  dass  das  Licht  nur  durch  zwei  kreisrunde  Oefinungen 
einfällt,  die  einander  berühren,  und  je  einen  Durchmesser  gleich  dem  Radius 
des  Objectivs  haben;  die  Verbindungslinie  ihrer  Mittelpunkte  muss  senkrecht 
zur  Schnittlinie  sein.  Dasselbe  würde  zufolge  Dawes  ein  Schirm  leisten,  dessen 
Oeffnung  von  einer  Ellipse  begrenzt  wird,  deren  Hauptachsen  gleich  dem  Durch- 
messer und  dem  Radius  des  Objectivs  sind.  Natürlich  lässt  die  Anwendung 
einer  solchen  Blende  nur  die  Hälfte  des  Objectivs  zur  Geltung  kommen  und  sie  ist 
daher  nur  bei  grösseren  Objectiven  und  bei  helleren  Objecten  möglich,  aber 
gerade  hier  pflegt  auch  die  Deformation  am  störendsten  zu  sein.  Statt  das  Ob- 
jectiv selbst  mit  einer  solchen  Blende  zu  versehen,  könnte  man  auch  einen  ähn- 
lichen Schirm  vor  die  getheilte  Linse  setzen  und  sich  zugleich  mit  ihr  drehen 
lassen;  man  würde  dann  der  jedesmaligen  neuen  Justirung  beim  Uebergang  von 
einem  Object  zum  andern  überhoben  sein. 

Die  Beziehung  zwischen  der  Verschiebung  der  beiden  Hälften  der  getheilten 
Linse  und  dem  Winkel,  unter  dem  die  beiden  Bilder  vom  Hauptpunkt  des 
aus  ihr  und  dem  Hauptobjectiv  gebildeten  optischen  Systems  erscheinen,  geht 
leicht  aus  der  Fig.  330  hervor. 


(A.  830.): 


1)  Monthly  Notices»  Vol.  XVIIL 
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Es  mögen  bezeichnen  ö'ö'  die  zweite  Hauptebene  des  Objectivs,  P  den 
zweiten  Hauptpunkt,  F^  den  zweiten  Hauptbrennpunkt,  0^0*  die  (als  unendlich  dünn 
angenommene)  getheilte  Linse,  /  ihren  Durchschnittspunkt  mit  der  Achse,  /  und 
/'  die  beiden  Brennpunkte  der  in  der  Hauptachse  liegenden  Hälfte, /|'  den  zweiten 
Brennpunkt  der  um  die  Strecke  /'/j '  senkrecht  zur  Achse  verschobenen  Hälfle  — 
man  ziehe  eine  Gerade  mn  parallel  zu  P^ p  und  verbinde  ihren  Durchschnitts- 
punkt mit  O^  O*  (a)  mit  F\  diese  Gerade  treffe  die  erste  Brennebene  der  zweiten 
Linse  in  b  und  diese  selbst  in  d\  durch  b  ziehe  man  eine  Parallele  zur  Achse, 
verbinde  ihren  Durchschnittspunkt  mit  0*0^  {c)  mit  /'  und  ziehe  durch  d  eine 
Parallele  zu  cf*\  der  Schnittpunkt  mit  der  Achse  9  ist  der  Hiuptbrennpunkt  des 
vereinigten  Systems;  ist  ferner  q  der  Schnittpunkt  der  rückwärts  verlängerten 
Geraden  ^9  mit  mn^  so  fälle  man  eine  Senkrechte  auf  Pp,  der  Fusspunkt  ic  ist 
alsdann  der  zweite  Hauptpunkt  des  Systems  und  ^9  die  Hauptbrennweite.  Die 
parallel  zur  Achse  auffallenden  Strahlen  vereinigen  sich  demnach  durch  die  erste 
Hälfte  der  getheilten  Linse  im  Punkte  9;  um  den  Ort  der  Vereinigung  durch 
die  zweite  Hälfte  zu  erhalten,  ziehe  man  de  parallel  zu  cf^\  und  errichte  in  9 
eine  Senkrechte  auf  der  Achse,  so  ist  der  Durchschnittspunkt  9^  der  gesuchte  Ort. 

Setzt  man  p^F^p 

Pf  -=Pf^q 

pF'^Oi 

die  Verschiebung  der  einen  Linsenhälfte    rs=zf*f^  =  A 

die  Verschiebung  des  zugehörigen  Bildes  =  99,  s=  h 

den  Winkel,  unter  welchem  die  Verscliiebung  des  Bildes  vom  Hauptpunkt  ic  des 

Systems  aus  erscheint,  =  «j^, 
so    erhält   man    aus    der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  dpf^  und   cpf\    dpF*  und 
b/F': 

a         ^  -h  a  ""       q      * 
ferner  aus  der  Aehnlichkeit  der  Dreiecke  ^991  und  cf^fy^ 

pq 
und  da  die  Brennweite  des  Systems  «=  — ; —  ist,  so  wird 


8  (^  -H  a)  Ä(^  -f-  a)  aA 

UtnF  4*  =  — ~ oder  in  Bogensecunden   ^  =  - — r— rr?  ==  1 ^—7 

^  pq  pqsmV       pqstnl 


n  • 


Bei  dem  von  Stecnheil  für  den  Pulkowaer  Refractor  construirten  Mikro- 
meter war  p  =  2880',  q  =  720',  ß  =  114',  hieraus  folgt  a  =  135'-44,  die  Brenn- 
weite des  Systems  =  2424'  und  A  =  00744 4*".  Durch  eine  Umdrehung  der 
Schraube  wurden  die  beiden  Hälften  um  0*62'  symmetrisch  von  einander  ent- 
fernt, die  Bilder  erschienen  mithin  um  einen  Winkelbetrag  von  8"35  Secunden 
getrennt.  Da  die  beiden  Hälften  bis  zu  36'  auseinander  geschoben  werden 
konnten,  so  betrug  hiernach  der  grösste  messbare  Winkel  8  Minuten;  praktisch 
wird  indessen  die  Grenze  erheblich  tiefer  liegen.  Uebrigens  sieht  man  aus  der 
obigen  Gleichung,  und  ist  auch  ohne  Weiteres  einl;;uchtend,  dass  man  durch 
Vergrösserung  oder  Verkleinerung  von  a  auch  den  Winkelwerth  der  Scala  ver- 
grössert  oder  verkleinert,  ein  Umstand,  von  dem  Dawes  bei  seinen  Doppelstern- 
messungen mit  dem  AMici'schen  Mikrometer  Gebrauch  gemacht  hat^). 

1}  Mikrometer  nach  dem  Princip  von  Amici  werden  von  J.  Browning  in  London  verfertigt. 
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Statt  die  Verdoppelung  des  Bildes  durch  eine  z\iischen  Objectiv  und  Ocular 
eingeschaltete  getbeilte  Linse  hervorzubringen,  wollte  Ramsden  (1779)  ein  doppeltes 
Bild  dadurch  erzeugen,  dass  er  eine  der  Ocularlinsen  selbst  in  zwei  Theile  zer- 
legte, oder,  um  ein  günstigeres  Verhältniss  zwischen  der  linearen  Verschiebung 
und  dem  Winkelwerth  zu  erzielen  und  die  chromatische  und  sphärische  Aberration 
möglichst  aufzuheben,  eine  fünfte  getbeilte  Linse  in  den  zweiten  Brennpunkt 
der  ersten  Ocularlinse  (vom  Objectiv  aus  geiechnet)  setzte.  Ein  Vorzug 
dieses  Mikrometers  gegenüber  dem  Objectivmikrometer  sollte  darin  bestehen, 
dass  das  Bild  bereits  vor  der  eigentlichen  Mikrometerlinse  stark  vergrössert 
war  und  die  UnvoUkommenheiten  in  der  Gestalt  der  letzteren  durch  die  übrigen 
Linsen  nicht  mehr  merklich  vergrössert  wurden,  während  bei  dem  Objectivmikro- 
meter die  Fehler  des  zerlegten  Glases  sich  mit  der  Vergrösserung  des  ganzen 
Fernrohres  multiplicirten.  Uebrigens  gab  Ramsden  selbst  seinem  katoptrischen 
Mikrometer,  bei  welchem  der  kleine  Spiegel  eines  CASsEGRAm'schen  Reflectors 
durchschnitten  war,  den  Vorzug.  Erst  mehrere  Jahrzehnte,  nachdem  Ramsden 
seinen  Vorschlag  veröfiTentlicht  hatte,  construirte  G.  Doixond,  ohne  hiervon 
Kenntniss  zu  haben,  ein  Ocularmikrometer,  welches  sich  wesentlich  nur  darin  von 
demjenigen  von  Ramsden  unterschied,  dass  die  getbeilte  Linse  sich  zwischen  der 
2.  und  3.  Linse  des  Oculars  befand,  aber  noch  mit  allen  aus  der  Theihing  des 
Lichtkegels  hervorgehenden  Mängeln  behaftet  war.  Glücklicher  und  erfolg- 
reicher erwies  sich  der  Gedanke,  die  zweite  Linse  (vom  Objectiv  aus  gerechnet) 
eines  viertheiligen  terrestrischen  Oculars  zu  durchschneiden  und  als  Mikrometer- 
linse zu  verwenden.  Wie  erwähnt,  hatte  Ramsden  bereits  eine  derartige  Con- 
struction  angedeutet;  nach  Angabe  von  Peakson^),  der  sich  auf  Troughton 
stützt,  würde  aber  die  erste  Anregung  dazu  einem  Zufall  zu  verdanken  sein,  in- 
dem man  bei  einem  terrestrischen  Ocular,  dessen  zweite  Linse  zerbrochen  war, 
die  Beobachtung  gemacht  habe,  dass  ein  mehrfaches  Bild  eines  Lichtpunktes 
gesehen  wurde,  wenn  die  Stücke  der  zerbrochenen  Linse  wieder  zusammen- 
gefügt wurden,  ohne  sich  genau  an  einander  zu  schliessen.  Wie  dem  auch  sei, 
der  Gedanke  wurde  aufgenommen  und  unter  anderen  von  Jones  zur  Herstellung 
eines  Doppelbildmikrometers  verwendet.  Es  zeigte  sich  aber  bald,  dass  auch 
dieser  Apparat  an  zwei  Fehlem  litt,  welche  seiner  Benutzung  zu  scharfen  Mes- 
sungen im  Wege  standen.  Der  erste  Fehler  bestand  darin,  dass  die  vom  Ob- 
jectiv kommenden  Lichtkegel  der  einzelnen  leuchtenden  Punkte  eines  Objectes 
nach  der  Brechung  durch  die  erste  Linse  die  zweite  getheilte  Linse  an  ver- 
schiedenen Stellen  trafen  und  folglich  durch  die  Trennung  der  beiden  Hälften 
ungleich  getheilt  wurden.  Eine  und  dieselbe  Hälfte  erhielt  daher  von  den  ver- 
schiedenen Punkten  des  leuchtenden  Objectes  ungleich  viel  Licht  und  die  beiden 
Bilder  einer  gleichmässig  erleuchteten  Scheibe  erschienen  daher  ungleichförmig 
hell  und  änderten  ihre  gegenseitige  Helligkeit  mit  dem  Orte,  den  sie  im  Gesichts- 
feld einnahmen.  Hierzu  kam  die  Unsauberkeit  der  Bilder  in  Folge  der  Farben- 
zerstreuung und  insbesondere  desjenigen  Theiles,  welcher  in  der  Richtung  der 
Schnittlinie  lag.  Mochte  bei  zusammengeschraubten  Hälften  das  Ocular  auch 
durchaus  farbenfreie  Bilder  geben,  so  musste  noth wendig,  wenn  die  eine  Hälfte 
aus  der  Achse  entfernt  wurde,  der  auffallende  Theil  des  Strahlenkegels  durch  die 
zur  Erzeugung  des  zweiten  Bildes  erforderliche  Brechung  auch  eine  in  derselben 
Richtung  fallende  Dispersion  erleiden. 


1)  Pearson,  Practical  Astronomy. 
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AIRY's  Doppelbildmikrometer. 

AiRY  hat  bei  dem  nach  ihm  benannten  Mikrometer  die  im  vorhergehenden 
erwähnten  Schwierigkeiten  in  sehr  sinnreicher  und  zugleich  einfacher  Weise  be- 
seitigt. Ausgehend  von  der  Erwägung,  dass,  für  die  einzelnen  Object punkte  die 
Achsen  der  Lichtkegel  nahezu  parallel  auf  die  erste  Linse  auffallen  und  sich  im 
zweiten  Brennpunkt  derselben  vereinigen,  brachte  er  die  getheilte  Linse  in 
den  Brennpunkt  der  ersten  und  erreichte  dadurch,  dass  alle  Lichtkegel  durch 
die  Schnittlinie  in  je  zwei  gleiche  Theile  zerlegt  wurden.  Dadurch  war  der  erste 
grosse  Uebelstand  gehoben.  Das  AiRv'sche  Doppelbildmikrometer  in  seiner  ur- 
sprünglichen Form,  sowie  es  von  1840  ab  mehrere  Jahre  auf  der  Green  wicher 
Sternwarte  benutzt  worden  ist,  ist  hiernach  ein  achromatisches,  terrestrisches 
Ocular,  bei  welchem  die  zweite  Linse  von  der  ersten  dem  Objectiv  zugekehrten 
Linse  um  deren  Brennweite  absteht.  Diese  Linse  ist  durch  einen  durch  die 
Achse  des  Femrohrs  gehenden  Schnitt  getheilt,  die  eine  Hälfte  ist  fest,  die  andere 
durch  eine  Schraube  mit  getheiltem  Kopf  längs  der  Schnittlinie  beweglich.  Der 
ganze  Apparat  ist  mittelst  eines  gezahnten  Rades  und  eines  Triebes  um  die 
Fernrohrachse  drehbar  und  die  Stellung  der  Schnittlinie  kann  an  einem  getheilten 
Kreise  abgelesen  werden.  Die  Vergrösserung  wird  durch  Austausch  der  dem 
Auge  nächsten  Linse  geändert.  In  vielen  Fällen  ist  es  nothwendig,  die  Helligkeit 
des  durch  die  eine  Hälfte  entworfenen  Bildes  im  Vergleich  zu  derjenigen  des  anderen 
Bildes  moderiren  zu  können,  und  dies  geschieht  einfach  dadurch,  dass  durch  eine 
geringe  Drehung  des  ganzen  Apparates  um  eine  der  Schnittlinie  parallele  Axe  der 
Querschnitt  des  auffallenden  Lichtkegels  in  einem  anderen  Verhältniss  getheilt  wird. 

Was  die  Farbenzerstreuung  angeht,  so  hatte  Airv  bei  dieser  ersten  Con- 
struction  zunächst  dafür  gesorgt,  dass  das  Ocular  an  sich,  wenn  die  beiden 
Hälften  zusammengeschraubt  waren  und  nur  eine  Linse  bildeten,  völlig  achro- 
matisch war,  oder  dass  die  verschiedenfarbigen  Strahlen,  in  die  ein  auf  die  erste 
Linse  auffallender  weisser  Strahl  zerlegt  wurde,  in  paralleler  Richtung  in  das 
Auge  gelangten  und  so  ein  farbenfreies  Bild  erzeugten.  Es  ist  mit  Rücksicht 
auf  das  Folgende  von  Interesse  hierauf  etwas  näher  einzugehen^).  Seien  die 
Brennweiten  der  1.,  2.,  3.,  4.  Linse  beziehungsweise  /,  ^,  r,  s  und  die  Abstände 
zwischen  der  1.  und  2.,  der  2.  und  3.,  der  3.  und  4.  Linse  a,  d,  c,  dann  wird 
ein  Lichtstrahl,  der  die  1.  Linse  in  einem  Abstand  m  von  der  Achse  trifft,  unter 
der  Voraussetzung,  dass  er  als  parallel  zur  Achse  angesehen  werden  kann,  nach 
der  Brechung  durch  die  vier  Linsen  die  Achse  in  einem  Punkte  schneiden,  der 
—  wie  aus  bekannten  Foruieln  der  Dioptrik  leicht  hervorgeht  —  um  die  Grösse 

sA 

wo 

A^=^abc—  bcp—ia-^  b)cq'-{b  -\- c)ar  -^^  cpq  -\-(d-hc)pr-h(a'hb-{'C)gr^pgr 
B  ^abc-^  bcp  ^{a-^-  b)cq  —(b-k-  c)ar  —  abs  -H  cpq  -l-(^  -h  c)pr 

-h  (a  -4-  ^  -H  c)qr  -h  bps  -h  (fl  -H  b)qs  -4-  ars  ^pqr  —  pqs  —prs  —  qrs 

von    der    letzten  Linse  absteht;   und  ebenso  findet  man  leicht  den  Abstand  des 
Punktes,  wo  er  die  4.  Linse  trifft,  von  der  Achse: 

mA 

pqr 
folglich  wird  die  Tangente  des  Winkels,  den  der  Strahl  nach  seinem  Austritt  aus 
der  4.  Linse  mit  der  Achse  des  Fernrohrs  macht 
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=  »I  < 


abc         bc        {a  •■\' b)  c       {b-\-c)a        ab  c        b -\- c       a-^b-^-c 


pqrs        qrs  prs  pqs  pqr        rs         qs  ps 

b         a-^b         a         \  \         \ 


M- 


qr         pr  pq        s  r        q        p 

Soll    die  Bedingung   der  Achromasie   erHillt   sein,    so    darf  dieser  Ausdruck 
sich    nicht    ändern,    wenn    der  Brechungsindex  um  ein  weniges  variirt.     Nun  ist 

,1        18« 


p       pn-^l 

1        2     e« 

a 


pq        pqn—\ 

^   1        3      e« 

0  ~: = 


pqr      pqr  «  —  1 

u.  s.  w.  und  damit  wird  die  zu   erfüllende  Bedingung,  wenn  man  zugleich  die 
oben  geforderte  Gleichheit  a  =/  einträgt, 

o=p\bC'^cq^{b-k-c)r—bS'\'qr'^qS'\'r^]  -f-  ^{— 3^r-h2(^-hO''H-2^^— r^}. 

Ist  diese  Gleichung  erfüllt,  was  auf  unendlich  viele  Arten  möglich  ist,  so 
ist  das  Ocular  achromatisch,  jedoch  nur  unter  der  Annahme,  dass  die  optischen 
Mittelpunkte  der  beiden  Hälften  der  2.  Linse  zusammen  und  in  die  gemein- 
schaftliche Achse  des  Oculars  fallen.  Wird  aber  die  eine  oder  andere  Hälfte  ver- 
schoben, so  wird  der  Lichtstrahl  sie  in  Punkten  treffen,  wo  die  beiden  Ober- 
flächen einen  grösseren  oder  kleineren  Winkel  mit  einander  bilden,  und  folglich 
in  einem  von  der  Grösse  der  Verschiebung  abhängigen  Grade  gebrochen  und 
zerlegt  werden.  Die  daraus  hervorgehende  Dispersion  wird  im  allgemeinen  durch 
die  folgenden  Linsen  nicht  aufgehoben,  so  dass  die  beiden  Bilder,  wo  sie 
sich  auch  im  Gesichtsfeld  befinden,  farbig  erscheinen  und  zwar  da,  wo  es  für 
die  Messung    am    meisten  hinderlich  ist,  in  der  Richtung  der  Schnittlinie  selbst. 

Um  dieser  Unvollkommenheit,  die  auch  den  früheren  Constructionen,  ins- 
besondere derjenigen  von  Jones  angehaftet  hatte,  nach  Möglichkeit  abzuhelfen, 
entwickelte  AiRV  in  ähnlicher  Weise,  wie  vorher,  die  Bedingung  der  Achromasie, 
wenn  die  2.  Linse  lateral  verschoben  wird.  Bezeichnet  a  den  Winkel,  den  die 
Flächenelemente  an  der  Stelle,  wo  ein  in  der  Richtung  der  Femrohrachse  auf- 
fallender Strahl  sie  trifft,  einsch Hessen,  so  wird  der  austretende  Strahl  mit 
der    Achse    einen    Winkel    d  «=  (« —  l)a    machen    und    die   Aenderung   dieses 

Winkels  für  einen  Strahl  vom  Brechungsindex  n  +  d»  wird  6Ö  =     ^--  •  d. 

Die  Tangente  des  Winkels,  den  dieser  Strahl  nach  der  Brechung  durch  die 
3.  und  4.  Linse  mit  der  Achse  einschliesst,  ist  nun 


dl -; h  l|  . 

\rs  s  ^  J 


Damit  dieselbe  von  kleinen  Variationen  des  Brechungsindex  unabhängig  sei, 
muss  folglich 

(bc       b^c        b         \^-        .     /^r       b^c       b         \        ^ 
\rs  s  r         )  \rs  s  r         J  * 

oder  nach  kurzer  Entwickelung  Zbc  —  2(^  -h  ^)r  —  2^j  H-  rx  =  0  sein. 

Diese  Gleichung  gilt  zwar  nur  für  einen  bestimmten  Strahl  strenge,  kann 
aber  auch  für  andere  Strahlen  als  nahe  richtig  angesehen  werden.  Hält  man 
dieselbe  mit  der  zuerst  entwickelten  Gleichung  zusammen,  so  reducirt  sich 
diese  auf  den  ersten  Theil  und  der  Factor  p  wird  unbestimmt.    Man  kann  folg- 
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lieb  die  Brennweite  der  ersten  Linse  beliebig  wählen  und  hat  im  Uebrigen  die 
zwei  Bedingungen  zu  erfüllen: 

bc  —  cq  —  {b  -{-  c)r  —  ^x  -h  ^r  -f-  ^i  -h  rx  =  0 
^bc  —  1{b  4-  c)r  -  Ibs  -h  rs  =0. 

Da  hier  zwischen  5  Grössen  nur  2  Gleichungen  bestehen,  so  kann  man  den 
Bedingungen  der  Aufgabe  noch  immer  auf  viele  verschiedene  Weisen  genügen. 
AiRY  wählte  die  folgenden  Werthe,  ausgedrückt  in  einer  beliebigen  Einheit: 

Brennweite  der  1.  Linse  =/  (willkürlich) 

Abstand  der  L  von  der  2.  (getheilten)  Linse  =/ 

Brennweite  der  2.  Linse  =  5 

Abstand  der  2.  von  der  3.  Linse  =  2 

Brennweite  der  3.  Linse  =s  1 

Abstand  der  3.  von  der  4.  Linse  =  ^ 

Brennweite  der  4.  Linse  =  L 
Die  äquivalente  Linse  dieses  Oculars  hat  eine  Brennweite  von  ^p,  und  die 
Aenderung  der  Vergrösserung  geschieht  hier  durch  Austausch  der  dem  Objectiv 
nächsten  Linse. 

Nachdem  die  Brennweiten  und  gegenseitigen  Abstände  der  Linsen  fest- 
gelegt waren,  blieb  für  die  Aufhebung  oder  möglichste  Einschränkung  der 
sphärischen  Aberration  nur  die  Wahl  der  Linsenform  übrig;  auf  Grund  einer 
früheren  Untersuchung  i)  gab  AiRv  den  beiden  ersten  Linsen  eine  aequiconvexe, 
den  beiden  anderen  eine  planconvexe  Form,  wobei  die  ebenen  Flächen  dem 
Auge  zugekehrt  lagen.  Waren  bei  dem  nach  diesen  Grundsätzen  construirten 
Mikrometer  die  Mängel  der  früheren  Form  gehoben,  so  musste  es  auf  der  andern 
Seite  als  ein  Uebelstand  empfunden  werden,  dass  die  zweite  Linse  eine  ver- 
bal tnissmässig  grosse  Brennweite  hatte  und  daher  der  Schraube  zur  Bewegung 
ihrer  Hälften  eine  starke  Steigung  gegeben  werden  musste;  auch  das  Gesichts- 
feld war  ziemlich  beschränkt. 

Diesen  Mängeln  wurde  auf  Vorschlag  von  Valz  in  Marseille  dadurch  ab- 
geholfen, dass  der  zweiten  (getheilten)  Linse  eine  negative  Brennweite  gegeben 
und  an  Stelle  der  obigen  Combination  die  folgende  gesetzt  wurde,  welche  auch 
die  Bedingungsgleichungen  erfüllt. 

Brennweite  der  1.  Linse  =/  (willkürlich) 

Entfernung  der  1.  von  der  2.  Linse  =^ 

Brennweite  der  2.  Linse  =  —  1 

Entfernung  der  2.  von  der  3.  Linse  =  1 

Brennweite  der  3.  Linse  =  1 

Entfernung  der  3.  von  der  4.  Linse  =  3 

Brennweite  der  4.  Linse  =  L 

Dieses  System  ist  einer  Linse  von  der  Brennweite  p  äquivalent. 

Auch  die  Form  der  Linsen  wurde  etwas  verschieden  von  der  früheren  Be- 
stimmung gewählt.  Die  Aberration  hatte  sich  einerseits  in  einer  Unsauberkeit 
und  schlechten  Definition  der  Bilder,  andererseits  in  einer  gewissen  Verzerrung 
derselben  geäussert.  Da  beide  Fehler  sich  nicht  gleichzeitig  wegschaffen 
Hessen  und  die  völlige  Aufhebung  der  Distorsion  eine  zu  grosse  Unsauberkeit 
der  Bilder  mit  sich  brachte,  so  stellte  Airy  die  Schärfe  der  Bilder  in  erste  Linie 
und  gelangte  so  zu  den  folgenden  Formen: 


*)    G.  B.  Airy,    On    the  Spberical  aberration   of  thc  eye-picces  of  telescopes,    Cambridge 
Transactions  Vol.  IIL 
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1.  Linse  aequiconvex, 

2.  ,,       aequiconcav, 

3.  „       planconvex,  mit  der  ebenen  Fläche  nach  der  getheilten  Linse  zu, 

4.  „       aequiconvex. 

Die  für  die  2.  Linse  gewählte  Form  hatte  zugleich  den  Vortheil  des  geringeren 
Lichtverlustes. 

Das  AiRv'sche  Mikrometer  nimmt  unter  denjenigen  Ocular-Mikrometem, 
welche  auf  dem  Princip  der  Linsentheilung  beruhen,  unstreitig  auch  heute  noch 
den  ersten  Rang  ein,  und  über  seine  Leistungsfähigkeit  kann  nach  den  aus- 
gezeichneten Arbeiten  Kaiser's  kein  Zweifel  bestehen.  Gleichwohl  hat  es  seine 
bereits  von  AiRV  hervorgehobenen  Mängel,  die  glücklicherweise  aber  nur  der 
Art  sind,  dass  sie  die  Verwendung  des  Mikrometers  in  engere  Grenzen  ein- 
schliessen;  Airv  selbst  und  auch  Kaiser  haben  bei  ihren  Apparaten  als  Grenze 
der  messbaren  Distanzen  90"  angenommen. 

Airv  hebt  unter  den  seinem  Mikrometer  anhaftenden  Unvollkommenheiten 
insbesondere  folgende  hervor: 

1)  Durch  die  vier  Linsen  wird  ein  Lichtverlust  erzeugt,  welcher  bei  schwachen 
Objecten  störend  werden  kann. 

2)  Der  die  zwei  Hälften  der  zweiten  Linse  trennende  Raum  hat  je  nach 
der  Feinheit,  mit  welcher  das  Durchschneiden  ausgeführt  ist,  einen  grösseren 
oder  geringeren  Lichtverlust  zur  Folge,  der  um  so  empfindlicher  ist,  je  stärker 
die  Vergrösserung  und  je  kleiner  das  auffallende  Lichtbüschel  ist. 

An  dem  für  die  Sternwarte  in  Leiden  von  Simms  in  London  (1855)  her- 
gestellten Exemplar  war  nach  dem  Berichte  Kaiser's  das  Durchschneiden  der 
Linse  mit  einer  ganz  besonderen  Vollkommenheit  ausgeführt,  so  dass  man  mit 
unbewaffnetem  Auge  nur  eine  äusserst  feine  Linie  zwischen  den  beiden  Glas- 
hälften zu  sehen  vermochte.  Auch  mit  einer  stark  vergrössernden  Lupe  konnte 
man  noch  kaum  einen  Zwischenraum  entdecken,  dagegen  sah  man  bei  jeder 
Hälfte  einen  schmalen,  matten  Rand  von  ungleicher  Breite.  Kaiser  fand  die 
ganze  Breite  des  für  das  Licht  undurchlässigen  Streifens  im  Mittel  zu  0*096  mm; 
der  Lichtverlust,  der  daraus  unter  Anwendung  der  dem  Apparat  beigegebenen 
vier  verschiedenen  austauschbaren  Linsen  und  bei  Benutzung  eines  7-zölligen 
MERz'schen  Refractors  von  3*2649  m  Brennweite  hervorging,  betrug: 


Brennweite 
der  1.  Linse 

Vergrösserung 

Durchmesser 
d.  Lichtcylinders 

Lichtverlust 

S'Zmm 
130 
20-4 
27-2 

418 

278 
178 
137 

0-482 
0-754 
1184 
1-579 

0-254 
0-162 
0108 
0077 

Wie  man  sieht,  ist  der  Lichtverlust  namentlich  bei  den  beiden  stärksten 
Vergrösserungen  sehr  beträchtlich,  in  runden  Zahlen  ^  bezw.  ^. 

3)  Ein  dritter  Naclitheil,  den  das  Mikrometer  mit  allen  auf  der  Theilung  einer 
Linse  beruhenden  mikrometrischen  Apparaten  gemein  hat,  entspringt  daraus,  dass 
jedes  der  beiden  Bilder  durch  ein  Strahlenbüschel  mit  halbkreisförmigem  Querschnitt 
erzeugt  wird.  Es  wird  dadurch,  wie  bereits  früher  erwähnt,  einerseits  die  Farben- 
zerstreuung in  der  auf  der  Schnittlinie  senkrechten  Richtung  nicht  aufgehoben 
und  zweitens  werden  die  Bilder  durch  die  Beugung  des  Lichtes  an  den  Rändern 
der  Hälften  senkrecht  zum  Durchschnitt  eine  längliche  Form  annehmen  und  an 
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Schärfe  verlieren.  Diese  beiden  Unvollkommenheiten  haben  indessen  auf  die 
Messung  von  Distanzen  keinen  Einfluss,  weil  die  Bilder  in  der  Richtung  der 
Schnittlinie  scharf  bleiben,  sie  können  aber  auf  das  Urtheil  hinsichtlich  der 
nebeneinander  zu  stellenden  Bilder  einwirken  und  daher  die  Messung  von 
Positionswinkeln  beeinträchtigen. 

Indem  auf  die  Beobachtungsmethoden  selbst  weiter  unten  wird  zurück- 
gekommen werden,  möge  hier  nach  Kaiser^)  eine  kurze  Beschreibung  des 
mechanischen  Thei- 
les  des  Apparates  ge- 
geben  werden,  wel- 
cher durch  die  vor- 
züglichen Messungen 
dieses  Astronomen 
eine  Berühmtheit  er- 
langt hat.  Die  Fig. 
3dla,  b,  c>)  werden 
dabei  zur  Erläute- 
rung dienen  können. 

Der  Positions- 
kreis des  Instrumen- 
tes ist  eine  Scheibe 
von    Messing,     mit 

einem  Durchmesser  ... 

M  t    r>     %     rw  tt  AULY  s  Doppelbildmikrometer 

von    4^  Engl.    Zoll  ^'^ 

«0-115  m,    welche  CA.W1*.) 

•^11-  ^  a)  Durchschnitt  durch  die  optische  Achse  senkrecht  zur  Trennungslinie 

unmittelbar  am  Ocu-  d„  beiden  Hälften  der  2.  Linse 

lanohr    des     Fem- 
rohrs   angeschraubt    wird.     Diese    Scheibe    trägt    die  Theilung  auf   ihrem    mit 


r 


(A.SSlh.) 

b)  Darchschnilt  durch  die  optische  Achse, 
parallel  zur  Trennungslinie 


(A.881C) 

c)  Durchschnitt  senkrecht  zur  Achse 
(2.  Linse) 


einer  Neigung  von  45°  abgedrehten  Rande,  so  dass  die  Theilung  auf  einer  Kegel- 
fläche liegt  und  sich  also  mit  dem  Auge  senkrecht  auf  der  Fläche  der  Scheibe 
und  in  ihrer  Verlängerung  gleich  leicht  ablesen  lässt.  Um  den  Mittelpunkt 
dieser  Scheibe  dreht  sich  eine  andere,  welche  zwei  schräge  Nonien  und  die 
übrigen  Theile  des  Mikrometers  trägt.     Diese  Bewegung  wird   ausgeführt    durch 


*)  F.  Kaiser,  Annalen  der  Sternwarte  in  Leiden,  Bd.  III,  pag.  1 16  ff.  Die  Bezeichnung 
der  Linsen  ist  dort  die  umgekehrte. 

*)  Verf  verdankt  dieselben  der  freundlichen  Mitthetlung  von  Herrn  H.  G.  Van  DB  Sand« 
Bakhuyzen 
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einen  Kopf,  welcher  aus  der  zweiten  Scheibe  hervortritt,  mittelst  Rädern,  welche 
zwischen  den  Scheiben  verborgen  sind,  und  ist  gerade  so  leicht  und  so  schnell 
als  bei  Messungen  von  Positionswinkeln  am  erwünschtesten  erscheint.  Auf  der 
zweiten  und  drehbaren  Scheibe  liegt  ein  Metallstück,  welches  mit  zwei  Spitzen 
darauf  ruht  und  an  der  einen  Seite  durch  eine  Schraube  an  der  Scheibe  an- 
gezogen wird.  Dreht  man  diese  Schraube,  so  lässt  sich  die  Neigung  des  Metall- 
stücks gegen  die  Scheibe,  in  einem  auf  die  Trennung  der  getheilten  Linse 
senkrechten  Sinne  ein  wenig  ändern.  Dieses  Metallstück  hat  in  seiner  Mitte  ein 
Rohr  mit  einem  inneren  Durchmesser  von  0'025  m,  welches  sich  bis  zu  0*037  m 
über  die  Scheibe  erhebt.  In  diesem  Rohre  wird  das  eigentliche  Mikrometer 
eingeschoben  und  mit  einer  Schraube  und  einem  Klemmring  in  der  gehörigen 
Lage  befestigt.  Das  eigentliche  Mikrometer  ist  ein  Rohr,  welches  eine  Länge 
von  0*159  m  und  einen  Durchmesser  von  0'027  m  hat.  An  einem  Ende  dieses 
Rohres  wird  ein  kurzes  Rohr,  welches  die  erste  Linse  enthält,  eingeschoben 
und  durch  eine  Bajonettschliessung  festgehalten.  Zur  Aenderung  der  Ver- 
grösserung  sind  dem  Instrumente  vier  Linsen,  mit  ihren  kürzeren  Rohren  von 
gehöriger  Länge,  beigegeben,  wovon  jede  für  sich  als  erste  Linse  dienen  kann. 
Diese  Linsen  haben  Brennweiten  von  J,  ^,  \  und  1  Engl.  Zoll.  Der  Theil  des 
grösseren  Rohres,  worin  sich  die  erste  Linse  befindet  und  welcher  im  Rohre 
der  drehbaren  Scheibe  eingeschoben  wird,  hat  eine  Länge  von  0*030  m.  Hin- 
eingeschoben stösst  es  gegen  das  feste  Rohr  durch  einen  Cylinder,  welcher  das 
grössere  Rohr  umgiebt  und  eine  Höhe  von  0*011  m  bei  einem  Durchmesser  von 
0*058  tn  hat.  Dieser  Cylinder  enthält  die  getheilte  Linse,  wovon  jede  Hälfte 
in  einer  starken  Metallplatte  befestigt  ist.  Die  eine  Platte  ist  am  Cylinder  fest- 
geschra  übt,  so  dass  der  Mittelpunkt  der  Glashälfte,  welche  sie  trägt,  in  die  Achse 
des  Rohres  fällt.  Die  andere  Platte  lässt  sich,  parallel  mit  der  Basis  des 
Cylinders,  verschieben,  und  wird  an  der  einen  Seite  durch  eine  cylindrisch 
gewundene  Feder,  an  der  anderen  Seite  durch  die  Mikrometerschraube  an- 
gezogen. Die  Trommel  der  Mikrometerschraube  ist  in  100  gleiche  Theile 
getheilt  und  neben  derselben  findet  sich  ein  Zeiger,  dem  Auge  des  Beobachters 
zugewandt.  Die  bewegliche  Platte  trägt  einen  Index,  welcher  durch  einen  Schlitz 
am  Rande  des  Cylinders  geht  und  dort  auf  eine  Scala  zeigt,  welche  50  Windungen 
der  Schraube  umfasst.  Die  Platte  lässt  sich  aber  nicht  über  diesen  ganzen 
Raum  bewegen.  Die  Scala  von  50  Schraubenwindungen  hat  eine  Länge  von 
0*0122  M,  so  dass  jede  Schraubenwindung  024  mm  beträgt.  Die  beiden  anderen 
I..insen  sind  in  einem  besonderen  Rohre  befestigt,  welches  eine  Länge  von 
0*097  m  hat  und  an  dem  Augenende  in  das  grössere  Rohr  hineingeschoben  wird. 
Dieses  Rohr  ist  in  zwei  Exemplaren  dem  Instrumente  beigegeben;  das  eine  mit, 
und  das  andere  ohne  Faden  im  Brennpunkt  der  dem  Auge  zugewandten  Linse. 
Das^  erstgenannte  Rohr  wird  hineingeschoben,  wenn  man  den  Aequatorpunkt 
des  Positionskreises  zu  bestimmen  hat. 

Bei  dem  eben  beschriebenen  Exemplar  ist  nur  die  eine  Hälfte  der  getheilten 
Linse  —  nach  beiden  Seiten,  wie  es  die  Elimination  des  Nullpunkts  erfordert  — 
beweglich;  die  andere  Hälfte  ist  dagegen  fest,  ein  Mangel,  den  der  Beobachter 
um  so  mehr  empfunden  hat,  als  die  periodischen  Fehler  der  Schraube,  welche, 
vielleicht  durch  einen  Unfall,  ungewöhnlich  gross  waren,  nicht  eliminirt 
werden  konnten,  sondern  durch  langwierige  Messungsreihen  bestimmt  werden 
mussten.  Aber  auch  abgesehen  hiervon,  würde  die  Bewegung  beider  Hälften 
den  Vortheil  gewähren,  dass  die  Grenzen,  innerhalb  deren  die  Qualität  der 
Bilder  Messungen  gestattet,  geradezu  verdoppelt  würden.     Dabei  würde   nur  die 
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eine  Hälfte  mit  einer  eigentlichen  Messschraube  ausgestattet  zu  werden  brauchen, 
wenn  sich  beide  Hälften  zusammen  auf  einer  besonderen  Platte  vor  den  übrigen 
Linsen  verschieben  Hessen. 

Damit  die  Bilder,  welche  von  den  beiden  Linsenhälften  entworfen  werden, 
sich  vollständig  zur  Deckung  bringen  lassen,  müssen  die  optischen  Mittelpunkte 
bei  der  Verschiebung  genau  durcheinander  gehen.  Während  bei  den  (älteren) 
Objectivmikrometem  besondere  Correctionsschrauben  hierfür  angebracht  waren, 
wird  bei  dem  AiRV*schen  Mikrometer  die  kürzeste  Entfernung  der  Bilder  ge- 
ändert, wenn  man  das  ganze  Mikrometer  ein  wenig  hinein-  oder  herausschiebt; 
man  kann  daher  diese  Eigenschaft  benutzen,  um  die  Bilder  zur  Deckung  zu 
bringen,  auch  wenn  die  optischen  Mittelpunkte  nicht  genau  zusammenfallen. 
Es  könnte  allerdings  scheinen,  dass  der  Winkelwerth  der  Schraube  sich  dadurch 
ändert;  dies  ist  aber  nicht  der  Fall,  wenn  nur  der  Abstand  der  ersten  von 
der  zweiten  Linse  nahe  gleich  der  Brennweite  der  ersten  Linse  ist.  Be- 
zeichnet nämlich  y  den  Abstand  eines  Punktes  der  Hauptbrennebene  des  Objectivs 
von  der  optischen  Achse,  e  den  Abstand  von  der  ersten  Linse,  und  setzt  man 
e  —  /  =  c  und  a  =  p  -^  8a,  so  ist  die  lineare  Verschiebung  p  der  zweiten  Linse, 
welche  erfordert  wird,    um    das  Bild   in  der  Fernrohrachse  erscheinen  zu  lassen 

ya           1 
durch  die  Gleichung  gegeben  p  ==  "t * .      Nun   wird  zwar  6  a  nicht 

genau   gleich  Null  sein,  aber  doch    bei  sorgfältiger  Ausführung  des  Apparates 

so  wenig  sich  davon  unterscheiden,  dass,  da  auch  e  im  Allgemeinen  sehr  klein 

da      8 
sein  wird,  das  Produkt  ---  •  -7  praktisch  als  verschwindend    angesehen    werden 

kann^).  Bezeichnet  man  daher  mit  J^  die  Hauptbrennweite  des  Objectivs  und 
lässt  nunmehr  p  die  Steighöhe  der  Schraube  sein,  welche  die  eine  Hälfte  ver- 

y  9        P 

schiebt,  so  ist    „  .    ,,,  =  r  =  g.   .    ,,,  ~  der  Winkelwerth  der  Schraube.     Der- 

Fstn  1"  Fsm  1  '  q 

selbe  ist  der  Brennweite  der  ersten  Linse  proportional  und  muss  für  die  ver- 
schiedenen Linsen,  bezw.  Vergrösserungen,  nach  dem  später  angegebenen  Ver- 
fahren bestimmt  werden.  Uebrigens  ist  es  rathsam,  die  Stellung  der  Mikrometer- 
röhre mittelst  einer  kleinen  Scala  unter  Controlle  zu  halten. 

Beobachtungsmethoden. 

Es  handle  sich  zunächst  um  die  Bestimmung  der  gegenseitigen  Lage  zweier 
Sterne.  Die  Bilder  der  beiden  Sterne,  welche  von  der  einen  Linsenhälfte  ent- 
worfen werden,  seien  (Fig.  332)  m 
und  »,  die  von  der  anderen  Hälfte 
erzeugten  m'  und  n\  Man  bringt 
durch  Drehung  des  vorderen  Theiles 
des  Mikrometc  rs  die  vier  Bilder  in 
dieselbe  Gerade  und  macht  mittelst 
der  Schraube  der  zweiten  Linse  den  Abstand  der  Bilder  n  und  m'  gleich 
der    Entfernung    mn    oder    m*n\    hierauf  wiederholt   man   nach    Ablesung    der 
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0  Vergl.  auch  J.  A.  C.  Oudemans,  On  the  condition,  that  in  a  double-image  xnicrometer  the 
value  of  a  re^olution  of  the  micrometer  screw  be  independent  of  the  accomodation  of  the  eye 
M.  N.  XLVIII. 
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Schraubentrommel  die  Beobachtung  auf  der  anderen  Seite,  indem  man  nunmehr 
n^  m  gleich  mn  oder  m*n*  macht.  Die  Differenz  der  beiden  zugehörigen  Ab- 
lesungen ist  dann  gleich  der  vierfachen  Distanz,  ausgedrückt  in  Schrauben- 
theilen.  Ferner  giebt  das  Mittel  der  beiden  Ablesungen  des  Positionskreises 
den  Winkel,  den  die  Richtung  des  Sternpaares  mit  der  Richtung  durch  den 
Nullpunkt  des  Kreises  macht.  Bei  der  Beurtheilung  der  Gleichheit  der  Inter- 
valle  empfiehlt  es  sich,  die  Strecke  nm;  bezw.  n^ m  sowohl  mit  mn  als  auch 
mit  jff'n'  zu  vergleichen  und  erst  diejenige  Stellung  als  definitiv  anzusehen, 
bei  welcher  die  drei  neben  einander  liegenden  Strecken  unter  sich  gleich 
sind.  Noch  sicherer  ist  die  Anwendung  eines  total  reflectirenden  Prismas  vor 
dem  Ocular,  dessen  brechende  Kante  einmal  senkrecht  zur  Verbindungslinie  der 
Sterne,  und  dann  derselben  parallel  gestellt  wird;  im  ersteren  Falle  wird  das 
Bild  umgekehrt,  und  das  Mittel  aus  beiden  Einstellungen  ist  von  einem  etwaigen 
systematischen  Bisectionsfehler  frei.  Die  Methode  der  vierfachen  Distanzen  wird 
mit  Vortheil  angewandt,  so  lange  die  Entfernung  der  beiden  Objecte  eine  gewisse 
Grenze,  etwa  10"  bis  15"  nicht  übersteigt. 

Für   grössere  Distanzen    ist   die  Messung    doppelter  Distanzen    vorzuziehen, 
indem  man  (Fig.  333}  die  Sterne  n  und  m'  einmal  auf  der  einen  und  ein  zweites 

^  Mal  auf  der  anderen  Seite  sich  berühren 

0  ^^y^  ^       lässt.  Dieses  Verfahren  ist  im  allgemeinen 

weniger    constanten   Fehlern    ausgesetzt, 
^  n?n,'  72'      als  das  vorige. 

Eine   dritte  Methode,    welche  unter 

denselben    Umständen     anwendbar,     an 

Genauigkeit  den  anderen  Verfahren    aber   vielleicht    nachsteht,    erfordert    eine 

verschiedene  Einstellung  ftir  Positionswinkel  und  Distanz.     Zur  Bestimmung  der 

,  ,    Richtung  werden  die  Bilder  (Fig.  334)  wieder 

%  9  0  •       ^"   dieselbe  Gerade  gebracht  und  zwar  nC 

nahe   an  n  gestellt;    für  die  Messung  der 

Distanz   dagegen  wird  m*  so  gestellt,    dass 

78,  die   Verbindungslinie    nnC   senkrecht    steht 

772/  *  auf  der  Linie  mfC\    die   entstehende  Figur 

•  n>'     ist    eine    Raute,    und    folglich,    wenn    die 

Jri'  Beobachtung  auf  der  anderen  Seite  des  Null- 

/^  33^^  punktes  wiederholt  wird,  die  halbe  Differenz 

der  Ablesungen  die  gesuchte  Entfernung. 
Man  kann  endlich  auch  die  ungleichnamigen  Bilder  zur  directen  Deckung 
bringen,  verfährt  dann  aber  zweckmässig  so,  dass  man  die  Messung  der  einen 
Coordinate  durch  die  andere  prüft.  Will  man  Entfernungen  messen,  so  schiebe 
man  die  Hälften  so  weit  auseinander,  bis  bei  kleinen  Drehungen  am  Positions- 
kreis das  Bild  nC  genau  durch  n  und  in  der  anderen  Lage  n*  durch  m  durch- 
schlägt; bei  der  Messung  der  Richtungen  drehe  man  den  vorderen  Theil  so 
lange,  bis  bei  Hin-  und  Herschieben  der  einen  Linsenhälfte  das  Bild  iw'  central 

,  durch  «,    bezw.  tC  central  durch  m 

%  %  %  %     hmdurchgeht. 

Sind    die    Entfernungen    relativ 
'^  Tn  n  n^  sehr  gross,  so  kann  man  sich  des  Ver- 

fahrens einfacher  Distanzen  bedienen 
^^-  ^^^  (Fig.  335),  indem  man  die  vier  Bilder 

in  eine  Gerade  und  w!  in  die  Mitte  von  m  und  n  bezw.  m  in  die  Mitte  von  ni  und 
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fC  Stellt.  Abgesehen  von  der  Unsicherheit,  der  die  Bisection  einer  grossen  Strecke 
ausgesetzt  ist,  ist  hier,  falls  die  beiden  Sterne  ungleich  an  Helligkeit  sind,  ein 
constanter  Fehler  zu  befürchten,  der  auch  durch  Umkehrung  mittelst  eines 
Prismas  nicht  weggeschafft  wird.  Bei  Durchmesserbestimmungen  von  Scheiben 
werden  die  äusseren  Berührungen  zu  beiden  Seiten  des  Nullpunktes  hergestellt;  es 
empfiehlt  sich  dabei,  die  Einstellungen  jedes  Mal  in  doppelter  Weise  zu  machen, 
einmal  indem  man  die  getrennten  Bilder  auf  einander  zu  und  zweitens  indem 
man  die  übergreifenden  Bilder  sich  auseinander  bewegen  lässt,  wobei  natürlich 
die  Fehler  der  Schraube  sowohl  für  Vorwärts-  als  für  Rückwärtsbewegung 
untersucht  sein  luüssen.  Sicherer  ist  es  sowohl  hier,  als  bei  allen  anderen 
Messungen,  die  Schraubenfehler  dadurch  zu  eliminiren,  dass  die  Beobachtungen 
mit  verschiedenen  regelmässig  über  eine  Umdrehung  vertheilten  Stellungen  der 
zweiten  Linsenhälfte  ausgeführt  werden.  Es  ist  hier  noch  auf  zweierlei  auf- 
merksam zu  machen.  Bisher  ist  vorausgesetzt  worden,  dass  das  Mikrometer  in 
Bezug  auf  das  Fernrohr  nach  dem  oben  beschriebenen  Verfahren  so  justirt  sei, 
dass  die  beiden  Bilder  eines  Objectes  bei  Verschiebung  der  Linsenhälften  genau 
über  einander  hinweggehen,  oder  dass  bei  einer  bestimmten  Stellung  eine  voll- 
kommene Deckung  stattfindet.  Es  wird  indessen  auch  bei  sorgfältigster  Justirung 
leicht  ein  kleiner  Fehlerrest  bestehen  bleiben,  den  man  durch  die  Anordnung 
der  Beobachtungen  und  ihre  Berechnung  wegzuschaffen  trachten  muss. 

Bezeichne  in  Fig.  33G  $^  den  optischen  Mittelpunkt  der  einen  (sogen,  festen) 
Linsenhälfte,    s^  den  optischen   Mittelpunkt  der  beweglichen  Hälfte  bei   seinem 


kürzesten  Abstand  von  dem  Drehungsmittelpunkt  <7,a  seinen  Ort,  wenn  er  die  kürzeste 
Entfernung  von  jj  hat,  endlich  m  seine  Lage  bei  der  Messung,  dann  wird  ms^ 
eine  je  nach  der  angewandten  Methode  verschiedene  Function  der  Entfernung 
der  beiden  Objecte  sein,  welche,  wenn  man  den  Winkel  s^ms^  =  e  setzt,  aus- 
gedrückt wird  durch 

f{d)  =  masec  e. 

i4* 
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Um  die  Messung  auf  der  anderen  Seite  des  Nullpunktes  zu  wiederholen, 
muss  man  dem  ganzen  Apparat  eine  Drehung  um  o  geben,  und  es  mögen 
hierbei    jj    und    s^    in    s^  und  s^\  m   in   tri  übergehen.      Da  ms^  gleich    und 

parallel    s^^tri    und    s^fi  =  ^i'^i'i    femer    s^qm  «=  Sy^^ni  =  — ,  so  folgt  e  =  e' 

und    jj£?Xa'=2e     und    es    wird    daher    auch  f{d)r=im^a'sect.      Sind    die 
Ablesungen    der    Schraube    bei     den    Einstellungen    bezw.    a    und    a',    so    ist 

«a  =  — 5 —  und  folglich 

Der  Winkel,  den  die  Richtung  der  beiden  Sterne  mit  der  Nullrichtung  des 
Kreises  macht,  ergiebt  sich  aus  den  Ablesungen  n  und  «'  vermöge  der 
Gleichungen: 

^  =  «  -f-  e 
^  =  «'  —  e 

n-k-n  n*  —  n 


mithin  im  Mittel   q  =>  — 5 —  und    e  = 
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Es  geht  hieraus  hervor,  dass  das  Mittel  der  zwei  Bestimmungen  der 
Richtung,  welche  bei  Verschiebung  der  einen  oder  beiden  Linsenhälften  nach 
entgegengesetzten  Seiten  erhalten  werden,  frei  von  dem  Fehler  der  unvollständigen 
Deckung  der  Bilder  ist,  dass  dagegen  die  gemessene  Distanz  mit  der  Secante 
des  halben  Unterschiedes  der  beiden  Kreisablesungen  multiplicirt  werden  muss, 
um  in  die  wahre  Distanz  überzugehen.  Zugleich  folgt  hieraus  ein  einfaches  und 
sicheres  Mittel  zur  Focussirung  des  Apparates.  Man  bestimmt  auf  beiden 
Seiten  des  Nullpunktes  die  Richtung  zweier  Sterne  und  stellt  das  Mittel  an  den 
Nonien  des  Positionskreises  ein;  hierauf  schiebt  man  das  ganze  Mikrometer 
hinein  oder  hinaus,  bis  die  Richtung,  in  welcher  die  Bilder  getrennt  werden, 
mit  der  Richtung  von  einem  Stern  zum  anderen  zusammenfallt. 

Wie  oben  bemerkt  wurde,  ist  nur  ein  Theil  der  sphärischen  Aberration 
aufgehoben;  zu  Gunsten  der  grösstmöglichen  Schärte  der  Bilder  ist  eine 
Verzerrung  übrig  geblieben,  die  sich  darin  äussert,  dass  die  Bilder  eines 
Doppelstems  sich  gegenseitig  versetzen,  wenn  sie  an  verschiedene  Stellen 
des  Gesichtsfeldes  gebracht  werden.  Hat  man  z.  B.  das  Bild  der  einen 
Componente  eines  Doppelsterns  in  dar  Mitte  des  Gesichtsfeldes  mit  dem  Bilde 
der  anderen  zur  Deckung  gebracht,  so  gehen  die  Bilder  nicht  unbeträchtlich 
auseinander,  wenn  man  sie  in  der  Richtung  der  Trennungslinie  auch  nur 
ein  wenig  aus  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  entfernt.  Kaiser  hat  ausdrücklich 
auf  diesen  Umstand  aufmerksam  gemacht  und  es  für  eine  zum  Gelingen 
der  Beobachtung  unerlässliche  Vorsichtsmassregel  erklärt,  alle  Messungen  an 
derselben  Stelle  des  Feldes,  am  besten  in  der  Mitte  und  symmetrisch  dazu 
auszuführen.  Da  die  gegenseitige  Versetzung  auf  beiden  Seiten  der  Mitte  die 
entgegengesetzte  Richtung  hat,  so  hebt  sich  der  Einfluss  kleiner,  zufalliger 
Abweichungen  aus  der  Mitte  im  Mittel  aus  einer  grösseren  Anzahl  von 
Messungen  auf. 

Bestimmung  des  Winkelwerthes  der  Schraube. 

Die  Bestimmung  des  Winkelwerthes  der  Schraube  eines  AiRv'schen  Doppel- 
bildmikrometers erfordert  sehr  eingehende  Untersuchungen;  denn  neben  der 
eben    erwähnten    Versetzung   des   Bildes    hat   die   Distorsion    auch    den    Effect, 
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dass  die  Verschiebung  der  Bilder  der  relativen  Bewegung  der  Linsenhälften  nicht 
genau  proportional  und  für  verschiedene  Distanzen  verschieden  ist.  Auch  die 
Führung  der  Linse  auf  einer  ebenen  Platte  muss  kleine  Ungleichheiten,  die  von 
ihrem  Abstand  von  der  Coincidenzstellung  abhängen,  erzeugen,  und  von  ähnlicher 
Art  sind  die  fortschreitenden  Fehler  der  Schraube.  Man  könnte  letztere  nach 
einer  der  an  anderer  Stelle  gegebenen  Methoden  besonders  ermitteln  und  in 
Rechnung  ziehen;  es  ist  aber  einfacher  und  auch  sicherer,  den  Einfluss 
der  optischen  Fehler  zugleich  mit  den  fortschreitenden  Fehlem  der  Schraube 
in  Function  des  Abstandes  der  Linsenhälften  von  dem  Nullpunkt  zu  unter- 
suchen. 

Als  einfachstes  Mittel  zur  Bestimmung  des  Schrauben werthes  bietet  sich  die 
Beobachtung  des  Durchganges  der  beiden  in  die  Richtung  der  täglichen  Be* 
wegung  und  in  einen  gewissen  Abstand  von  einander  gestellten  Bilder  eines 
Sternes  durch  einen  dazu  senkrechten  Faden  dar.  Wiederholt  man  die  Beob- 
achtung bei  der  entgegengesetuen  Stellung  der  Hälften,  so  fällt  der  Nullpunkt 
heraus,  auch  ist  leicht  ersichtlich,  dass  und  auf  welche  Weise  man  sich  von  den 
periodischen  Schraubenfehlern  unabhängig  machen  kann.  Wegen  des  kleineren 
mittleren  Antrittsfehlers  wird  man  hierbei  Sternen  von  höherer  Declination  den 
Vorzug  geben. 

Hat  man  ein  Fadenmikrometer,  dessen  Schraube  genau  untersucht  ist,  zur 
Verfügung,  so  lässt  sich  der  Winkelwerth  der  Schraube  des  AiRv'schen  Mikro- 
meters durch  Ausmessung  der  Entfernungen,  in  welche  der  bewegliche  Faden 
in  Bezug  auf  die  festen  Fäden  gebracht  wird,  für  beliebige  Intervalle  bestimmen. 
Dieser  Weg  ist  nicht  nur  kürzer,  sondern  auch  mit  Rücksicht  darauf,  dass  der 
Winkelwerth  der  Schraube  des  Fadenmikrometers  meist  aus  einem  grösseren 
Bogen  ermittelt  zu  werden  pflegt,  sicherer.  Man  kann  hierbei  von  dem  Um- 
stand Nutzen  ziehen,  dass  das  Object  bei  dem  Amv'schen  Mikrometer  ausser- 
halb der  Linsen  liegt,  und  daher,  wenn  keine  anderen  Hindernisse  sind, 
das  Doppelbildmikrometer  unmittelbar  an  Stelle  des  Mikrometeroculars  setzen. 
Dieses  Verfahren  wurde  von  Kaiser  eingeschlagen,  war  aber  direct  nur  bei  den 
beiden  schwächsten  Vergrösserungen  anwendbar;  für  die  anderen  stärkeren  Ocu- 
lare  wurden  die  beiden  Mikrometer  an  zwei  Fernröhren  angebracht,  die  mit 
den  Objectiven  auf  einander  gerichtet  waren.  Um  die  Abhängigkeit  des  auf 
diese  Weise  ermittelten  Winkelwerthes  von  der  Grösse  des  ausgemessenen 
Bogens  zu  zeigen,  mögen  hier  die  Werthe  angefahrt  werden,  welche  Kaiser  für 
die  Vergrösserung  278  am  7  zölligen  Refractor  von  Merz  erhielt. 

Abgelesene  Entfernung        Winkelwerth 
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Aehnlinhe  Unterschiede  wurden  auch  bei  den  übrigen  Vergrösserungen  ge- 
funden, und  es  schien  hiemach  der  Winkelwerth  mit  der  Grösse  der  gemessenen 
Entfernung  (bis  etwa  10*')  merklich  zu  wachsen.  Indessen  durfte  dieser  Schluss 
nicht  ohne  Weiteres  aus  den  auf  die  angegebene  Weise  angestellten  Beob- 
achtungen gezogen  werden;  denn  wie  schon  an  anderer  Stelle  erwähnt  wurde, 
konnte  das  Vorhandensein  eines  constanten  Beobachtungsfehlers  auch  ohne  jede 
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Distorsion  dieselbe  Erscheinung  hervorrufen.  Ist  es  daher  schon  aus  diesem 
Grunde  noth wendig,  bei  der  Bestimmung  des  Winkel werthes  sich  nicht  auf  eine 
einzelne  Methode  zu  beschränken,  so  machen  sich  noch  andere  Gründe  dafür 
geltend.  Auch  hier  werden  die  Reductionselemente  am  vortheilhaftesten 
aus  solchen  Messungen  ermittelt,  die  mit  den  anzustellenden  Beobachtungen 
nahe  gleichartig  sind.  Da  das  AiRv'sche  Mikrometer  vornehmlich  für  die 
Ausmessung  der  Dimensionen  von  Planetenscheiben  und  für  Doppelstem- 
beobachtungen  geeignet  ist,  so  wird  man  seine  Untersuchung  auch  vorzugs- 
weise auf  Beobachtungen  dieser  Art  gründen  müssen.  Kaiser  benutzte  dazu 
künstliche  Scheiben  und  Doppelsterne,  deren  anguläre  Werthe  durch  lineare 
Ausmessung  ihrer  Durchmesser  und  Abstände  und  Bestimmung  der  Entfernung 
vom  Femrohr  auf  das  schärfste  abgeleitet  waren.  Auf  diesem  Wege  überzeugte 
er  sich,  dass  nach  den  drei  von  ihm  angewandten  Methoden  der  Winkelwerth 
der  Schraube  sich  mit  der  Grösse  des  Bogens  veränderlich  erwies  und  sein  ana- 
lytischer Ausdruck  die  Einführung  selbst  eines  quadratischen  Gliedes  erforderte. 
Zugleich  ergab  sich  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  indirecten  Messungen 
mittelst  des  Fadenmikrometers  durch  einen  constanten  Fehler  entstellt  waren, 
und  dass  die  daraus  gefundenen  Abweichungen  nahe  zur  Hälfte  diesem  Ein- 
flüsse, im  Uebrigen  der  Distorsion  zugeschrieben  werden  mussten.  Aber  auch 
dann  blieb  letztere  noch  sehr  bedeutend;  für  die  zweitstärkste  Vergrösserung 
fand  sich  der  Winkelwerth  für  Distanzen  zwischen  0"  und  75"  =  7'''4587 
+  0"'023719»  -  0'''0005616»>,  so  dass  ohne  Berücksichtigung  der  Verzerrung 
eine  Distanz  von  b2"  mit  einem  Fehler  von  1"  behaftet  gewesen  sein  würde, 
wenn  eine  Distanz  innerhalb  einer  Umdrehung  richtig  gefunden  wurde.  Für 
die  Messung  von  Scheiben  erhielt  Kaiser  für  dieselbe  Vergrösserung  den 
(bis  etwa  7»  gültigen)  Ausdruck:  7^*466  -h  0"*0]76f^,  im  Ganzen  etwas  kleiner, 
was  vielleicht  darin  seine  Ursache  hat,  dass  die  Bilder  im  Fernrohr  niemals 
vollkommen  scharf  sind  und  vom  Beobachter  eher  zu  gross  als  zu  klein  ge« 
messen  werden,  übrigens  auch  durch  die  Beugung  des  Lichtes  etwas  vergrössert 
sein  können. 

Bestimmung  des  Nullpunktes  des  Positionskreises. 

Um  den  Nullpunkt  des  Positionskreises,  d.  i.  die  Ablesung  zu  bestimmen, 
bei  welcher  die  Trennung  der  Bilder  in  der  Richtung  des  Stundenkreises  geschieht 
hat  AiRY  folgendes  Verfahren  angewandt.  Die  schon  früher  erwähnte  zweite 
Ocularröhre,  welche  im  Brennpunkt  der  dem  Auge  nächsten  Linse  einen  dicken 
(auch  ohne  künstliche  Beleuchtung  sichtbaren)  Metallfaden  enthält,  wird  an  Stelle 
der  gewöhnlichen  eingesetzt  und  so  lange  gedreht,  bis  die  Trennungsrichtung 
der  Bilder  dem  Faden  genau  parallel  ist.  Man  erreicht  dies  leicht,  wenn  man 
nach  angenäherter  Einstellung  einen  Stern  in  das  Gesichtsfeld  bringt  und  bei 
gehendem  Uhrwerk  die  Ocularröhre  dreht,  bis  das  Sternbild  während  des  Hin- 
und  Herschraubens  der  beweglichen  Hälfte  auf  dem  Faden  bleibt.  Hierauf  wird 
das  Uhrwerk  gehemmt  und  nunmehr  der  ganze  Apparat  gedreht,  bis  der  Stern 
bei  seiner  täglichen  Bewegung  genau  auf  dem  Faden  läuft  oder  —  in  höheren 
Declinationen  —  in  gleichen  Entfernungen  von  der  Mitte  vom  Faden  bisecirt 
wird.  Ist  dies  erreicht,  so  ist  offenbar  die  Richtung  des  Fadens  und  folglich 
auch  die  Trennungsrichtung  der  täglichen  Bewegung  parallel  und  die  Ablesung 
des  Kreises  -4-90°  entspricht  dem  gesuchten  Polpunkt.  Da  bei  diesem  Ver* 
fahren  das  Bild  des  Sterns  möglichst  weit  ausserhalb  der  Mitte  des  Feldes  beob- 
achtet  werden  muss,   dasselbe  hier  aber  schon  sehr  unscharf  ist,   so  hat  Kaiser 
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eine  andere  Methode  angegeben,  welche  von  diesem  Mangel  frei  ist  Die  Röhre 
wird  statt  mit  einem  Metallfaden  mit  zwei  auf  einander  senkrecliten  Spinnenfäden 
versehen  und  so  eingesetzt,  dass  die  Fäden  einen  Winkel  von  nahe  45°  mit  der 
täglichen  Bewegung  einschliessen.  Zugleich  werden  die  Linsenhälften  auseinander 
geschraubt,  jedoch  nicht  weiter,  als  es  die  Schärfe  der  Bilder  in  der  Mitte  des 
Gesichtsfeldes  zulässt.  Man  dreht  nun  den  beweglichen  Theil  des  Mikrometers 
so  lange  hin  und  her,  bis  die  tägliche  Bewegung  die  beiden  Bilder  desselben 
Sterns  genau  durch  den  Kreuzungspunkt  der  Fäden  führt  Da  der  letztere  durch 
die  Drehung  im  Allgemeinen  etwas  versetzt  wird  und  das  Fernrohr  von  neuem 
in  Declination  eingestellt  werden  muss,  so  kann  man  nur  durch  wiederholte 
Versuche  zum  Ziel  gelangen,  aber  das  Verfahren  ist  sicher  und  verdient  nament- 
lich ftir  grössere  Distanzen  den  Vorzug.  Es  braucht  kaum  hinzugefügt  zu 
werden,  dass  die  gefundene  Richtung  in  beiden  Fällen  dem  scheinbaren 
Parallel  entspricht  und  die  Verbesserung  der  Beobachtungen  wegen  der  Strahlen- 
brechung ganz  in  der  Weise  ausgeführt  wird,  wie  dies  bei  dem  Positionsmikro- 
meter auseinandergesetzt  worden  ist 

Berücksichtigung  der  Phase  bei  Durchmesserbestimmungen. 

Es  mögen  hier  noch  die  Ausdrücke  angeführt  werden,  welche  zur 
Berücksichtigung  der  Phase  bei  Durchmesserbestimmungen  dienen.  Ist  der 
durch  Auseinanderscbrauben  der  beiden  Hälften  bis  zur  äusseren  Berührung 
der  Bilder  in  dem  Positionswinkel  /  gefundene  Durchmesser  9,  so  ist  nach 
Bessel^) 

wo  IC  aus  der  Gleichnng  bestimmt  wird 

fang  Tz  =  cost  tang  {p  —  P) 
und  die  übrigen  Buchstaben  die  frühere  Bedeutung  (pag.  167  ff.)  haben.     Mittelst 
dieses    Ausdruckes    kann    man    den    in    einer   beliebigen    Richtung    gemessenen 
Durchmesser  von  der  Phase  befreien;    insbesondere    hat    man    für    den  polaren 
Durchmesser  wegen  p  —  P  =  0  und  ir  =  0 

9  =  2  a'  cosz  (1  —  cos^  w  5in^\d\ 

oder  als  Verbesserungsfactor  des  gemessenen  Polardurchmessers 

1 

1  —  cos^w  sin^\d 
und  für  den  äquatorealen  Durchmesser  wegen  /  —  /'sr:  ir  =  90° 

(j  =  2ö'(l  —  sin^wsin^ä), 
oder  als  Verbesserungsfactor  des  gemessenen  Aequatorealdurchmessers 


1  —  sin^w  sin^^d  ' 

MASKELYNfE's  Prismenmikrometer. 
Das  unter  diesem  Namen  construirte  Mikrometer  beruht  auf  der  Verdoppelung 
des  Bildes  mittelst  eines  Prismas,  welches  zwischen  Objectiv  und  Ocular  in  ver- 
änderlichem Abstand  so  eingeschaltet  wird,  dass  ein  Theil  der  Strahlen  dutch 
Brechung  von  ihrem  Wege  abgelenkt  wird  und  an  einer  anderen  Stelle  der 
Hauptbrennebene  (oder  genauer  einer  derselben  sehr  nahe  gelegenen  Ebene) 
zur  Vereinigung  gelangt. 


*)  F.  W.  Bessel,  Ueber  die  scheinbare  Figur  einer  unvollständig  erleuchteten  Planetenscheibe. 
Astr.  Unters.  Bd.  I.     (Enoblmann,  Abb.  Bd.  I.) 
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Ist  in  Fig.  337  O  der  optische  Mittelpunkt  des  Objectivs,  PO  die  Achse  eines 
ikrecht  auf  das*Objectiv  fallenden  Strahlenbüschels,  F  der  Vereinigungspunkt 
pp'  der  durch  das  Prisma  nicht  hindurrbgegangenen  Strahlen,  G  der 

VereinifEungspnnkt  der  abgelenkten  Strahlen,  und  wird  der 
brechende  Winkel  BAC  mit  7,  der  Winkel  FOG  mit  8,  die 
Brennweite  des  Objecti/s  mit  F,  der  Abstand  EF  mit  / 
bezeichnet,    so   ist,    vorausgesetzt,    dass   7   hinreichend    klein, 

6  = -p .     Variirt  man  demnach  den  Abstand  /,  bis  dass 

das  abgelenkte  Bild  eines  Objectes  i'mit  dem  directen  Bild  eines 
zweiten  Objectes  P'  zur  Deckung  gelangt,  so  ist  die  scheinbare 
Distanz  der  beiden  Objecte  3  =  C-f,  wo  C  eine  ftir  dasselbe 
Fernrohr  und  dasselbe  Prisma  constante  Grösse  ist,  deren  Wertb 
leicht  durch  Beobachtung  bestimmt  werden  kann.  Der  grösste 
.^    auf  diese  Weise  messbare  Winkel  beträgt  nahe  ^y- 

Statt  eines  einzelnen  Prismas,  welches  einen  Theil  der 
Strahlen  auffängt,  kann  man  auch  zwei  Prismen  in  entgegen- 
gesetzten Lagen  einschalten,  in  der  Weise,  dass  die  einfallenden 
Strahlen  zu  einem  Theil  durch  das  eine  Prisma  nach  der  einen, 
zum  anderen  durch  das  zweite  Prisma  nach  der  entgegenge- 
-^  setzten  Seite  abgelenkt  werden.     Von  dieser  Art  war  die  mikro- 

metrische Vorrichtung,  welche  P.  Dollond  1776  fUr  Maskblyne  verfertigte');  die 
beiden  Prismen  waren  in  Grösse  dem  Durchmesser  des  Objectives  eines  S^-fUssig^n 
achromatischen  Fernrohrs  gleich  und  berührten  sich  mit  den  brechenden  Kanten 
,   (s.  Fig.  338).      Die   von   einem   Objecte  5   kommenden 
Strahlen,    welche    durch   das  Prisma  /  gehen,  vereinigen 
sich  in  j,,  diejenigen,  welche  durch  das  Prisma  q  abge- 
lenkt werden   in  i,,   und  entsprechend  werden  von  dem 
Objecte  S'  Bilder  in  s^  und  j,'  entworfen,   je  von  den 
Strahlen,    welche    das    Prisma  p    oder    q    passiren;     mit 
9   und    o'    sind   die  Orte  der  Bilder  bezeichnet,   welche 
ohne     Ablenkung    durch    die    Prismen    erzeugt    werden. 
Durch    Bewegung    des    prismatischen    Apparates    in    der 
Richtung  der  optischen  Achse  werden  die  Bilder  j,   und 
jj'  zur  Deckung  gebracht,    und   aus  der  an   einer  Scala 
ablesbaren  Stellung  der  Prismen  kann  dann  in  ähnlicher 
Weise    wie    oben    die    scheinbare    Distanz    der    beiden 
Objecte  abgeleitet  werden.     Die  von  Maskblvnb   zuerst 
benutzten  Prismen  wurden  bald  hernach,  um  die  Farben- 
zerstreuung  zu   vermeiden,    durch    achromatische  ersetzt, 
und   zwar   kamen  zwei  Sätze  zur  Anwendung,    der  eine 
diente  flir  grosse  Winkel,  zur  Bestimmung  der  Durchmesser 
von  Sonne  und  Mond,  der  Entfernung  der  Hörnerspitzen 
w.,  der  andere  mit  kleinerem  brechenden  Winkel  war  tür 
Winkel  bis  zu  einer  Minute,  insbesondere  für  die  Messung  von  Planeten  Scheiben 
bestimmt.      Es    war    dies    schon    deshalb    nothwendig,    weil    bei  zu   grosser  An- 
näherung an  den  Focus  ein  erheblicher  Theil  des  an  sich  schon  kleinen  Quer- 
schnittes des  Lichtkegels  an  der  Stelle,  wo  die  Prismen  zusammensti essen,    ver- 


0^838.) 

bei  Finsternissen  u.  s. 


')  Philosophicfll  Transaclions  of  the  Rojal  Societj'  of  London   1777. 
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loten  ging.  Anstatt  den  Abstand  der  Bilder  durch  die  Verschiebung  der  Priamcn 
längs  der  Fernrohrachse  zu  ändern,  machte  Boscovich^)  den  Vorschlag,  inner- 
halb des  Fernrohres  (oder  auch  unmittelbar  vor  dem  Objectiv)  ein  Doppelprisma 
anzubringen  in  Form  von  zwei  achromatischen  Prismen  von  gleicher  Brechung, 
von  denen  das  eine  auf  dem  anderen  um  messbare  Winkel  gedreht  werden 
konnte,  so  dass  die  Ablenkung  sich  zwischen  den  Grenzen  0  und  dem  doppelten 
Betrag  der  Brechung  jedes  einzelnen  Prismas  bewegten.  Ausserdem  sollte  die 
Bewegung  in  der  Richtung  der  optischen  Achse  beibehalten  werden,  um  kleinere 
Aenderungen  in  der  Entfernung  der  Bilder  hervoibringen  zu  können.  Weder 
dieser  Vorschlag,  noch  auch  das  MAsKELVNE'sche  Mikrometer  ist  (Ür  die  mikro- 
metriscben  Messungen  von  Bedeutung  geworden. 

STBINHEIL'a  Oculu-Prlamm-MikromcteT. 
Bei  dem  von  C.  A.  v.  Steikheil  consiruirten  Doppelbildmikrometer^)  werden 
die  doppelten  Bilder  durch  Reflection  an  spiegelnden  Flächen  erzeugt,  welche 
gegen  einander  geneigt  werden  können;  als  solche  dienen  die  Hypothenusen- 
flächen  von  total  reflectirenden 
Prismen.  Der  Apparat  ist  in 
Fig.  339  dargestellt.  In  dem 
Gehäuse  A  befinden  sich  am 
unteren  Ende  und  in  den  gleich- 
ge  formten  prismatischen  Raum 
B  eintretend  zwei  rechtwinklige 
Prismen,  die  neben  einander  ge- 
stellt sind  und,  das  eine  durch 
die  Schiaube  a,  das  andere  durch 
die  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  liegende  Schraube  b  um  eine 
auf  der  Ebene  der  Zeichnung 
senkrechte  Achse  gedreht  werden 
können.  Der  Betrag  der  Drehung 
wird  auf  den  gelheilten  Trommeln 
und  für  die  ganzen  Revolutionen 
an  kleinen  Scalen,  von  denen  die 
eine  in  der  Figur  sichtbar  ist,  ab- 
gelesen. Die  von  einem  Punkte 
der  Focal ebene  des  Fernrohrs 
ausgehenden  Strahlen  werden 
durch  eine  unmittelbar  unter  den 
Prismen    befindliche    Linse    von 

etwa    10  cm   Brennweite   parallel  (a.iwj 

gemacht,  an  den  Hypothenusen-  Ocul.r-Prismen-Mikromelet  von  v.  Steinhe.l 
flächen  total  reflectirt  und  treten 

nach  einer  nochmaligen  Reflection  in  dem  total  reflectirenden  Prisma  C  in 
das  Fernrohr  /;  hier  entstehen  zwei  Bilder,  deren  Abstand  genähert  pro- 
portional ist  der  Neigung,  welche  die  spiegelnden  Flächen  der  beiden  Prismen 
mit   einander   machen.     Die  Lichtbtlschel   bleiben,   wie  v.  Stkinhbil  besonders 

1)  Phil.  TniUMClioiu  1777. 

*J  Atir.  Nachr.  Bd.  36.  -    Siehe  auch  Central-Zeituoe  fUr  Optik  und  Mechanik.    VI.  Jahrg. 
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nahezu  constanten  Winkel  abgelenkt.  Bringt  man  ein  solches  Prisma  in  den 
vom  Objectiv  eines^^Femrohrs  ausgebenden  Strahlenkegel,  so  dass  die  optische 
Achse  annähernd  senkrecht  auf  der  Prismenfläche  AB  steht  (Fig.  342),[so  werden 


(A.  842.) 

von'  einem  Objecte,  z.  B.  einer  Planetenscheibe  in  der  Vereinigungsebene  der 
Strahlen  zwei  Bilder  entstehen;  das  eine  ab,  gebildet  durch  die  ordentlichen 
Strahlen,  das  andere  ö'^'  durch  die  ausserordentlichen  Strahlen.  Die  Entfernung 
der  Bilder  von  einander  ist  eine  Function  einerseits  der  Grösse  der  Ablenkung 
des  Prismas  und  andererseits  des  Abstandes  des  Convergenzpunktes  der  ordent- 
lichen und  ausserordentlichen  Strahlen  von  der  Brennebene;  da  jene  eine  con- 
stante  Grösse  ist,  so  kann  man  folglich  durch  Aenderung  dieses  Abstandes  die 
Bilder  mit  ihren  ungleichnamigen  Rändern  zur  Berührnung  bringen  und  aus  der 
Lage  des  Prismas  ihre  scheinbare  Grösse  berechnen. 

Auf  diese  Weise  lassen  sich  alle  Winkel  messen,  welche  zwischen  0  und 
dem  Winkel  liegen,  den  die  ordentlichen  und  ausserordentlichen  Strahlen  beim 

Verlassen  des  Prismas  ein- 
schliessen.  Was  die  Beziehung 
zwischen  der  Stellung  des 
Prismas  bei  der  Berührung  der 
Bilder  und  dem  zu  messenden 
Winkel  angeht,  so  sei  F  die 
Hauptbrennweite  des  Objec- 
tives,/  der  Abstand  der  Punkte 
c  von  der  Hauptbrennebene, 
wenn  a'  mit  b  zusammenfallt, 
8  der  Ablenkungswinkel  aca^=^ 
bc^b\    X  der  gesuchte  Winkel 

(A-  ö4ö.)  B  k  A^=a  k;  bt  dann  ist  a: «  -^  •  ö. 

Mikrometer  von  Rochon. 

Bezeichnet    nun    m    die    Ab- 
lesung der  Scala,    welche  die  Stellung  des  Prismas  angiebt,  und  m^  den  Index- 

fehler,  mithin /=«  —  w^  und  setzt  man  -p'=^  k   und    —  ^«»o^^^o»    ^^    ^'v[^ 

X  s=  km  -h  k^t  wobei  F  in  Theilen  der  Scala  ausgedrückt  gedacht  wird.  Die 
beiden  Grössen  k  und  k^^  können  aus  mindestens  zwei  Objecten  von  bekannter 
Winkelgrösse  bestimmt  werden,  doch  müssen  eingehendere  Untersuchungen  ent- 
scheiden, ob  und  in  wie  weit  sie  als  constant  angesehen  werden  dürfen.  In 
jedem  Falle  liegt  eine  Schwäche  des  Apparates  darin,  dass  der  Nullpunkt  nicht 
eliminirt  werden  kann. 

Das  RocHON'sche  Mikrometer  (s.  Fig.  343)  ist  von  Arago  auf  der  Pariser 
Sternwarte  zu  zahlreichen  Messungen  der  Planetenscheiben  benutzt  worden.  Das- 
selbe war  zu  diesem  Zweck  mit  einem  Fernrohr  von  162mm  Oeflfnung  und  einer 
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Brennweite  von  2*350  m  verbunden.  Zur  Bestimmung  der  beiden  Constanten 
dienten  weisse  und  schwarze  Kreise  und  Streifen  auf  schwarzem  bezw.  weissem 
Papier,  welche  an  einem  Fenster  des  Palais  Luxembourg  angebracht  waren  und 
deren  Winkelwerthe  der  Beobachter  aus  ihrer  linearen  Grösse  und  der  Ent- 
fernung der  Station  abgeleitet  hatte.  Im  Mittel  aus  mehreren  Messungen  ergab 
sich  »Iq  =  75/*78;  da  aber  bei  der  Entfernung  von  1306'9 /»  die  Vereinigungs- 
weite 2*35506  m  betrug,  so  mussten  zur  Reduction  auf  00  noch  506  mm^  oder  da 
1  w«=l*77315Theilen  derScala  war,  8/-97  zu  dem  gefundenen Werthe  addirt  werden, 
so  dass  ftir  unendliche  Entfernung  der  Nullpunkt  bei  84/-75  lag;  femer  ergaben 
dieselben  Beobachtungen  12>*979  =  1".  Als  Beispiel  der  Anwendung  diene 
eine  Beobachtung  Arago's  am  13.  November  18 10.  Arago  maass  an  diesem 
Tage  kurz  vor  Untergang  der  Venus  die  Distanz  der  beiden  Hörnerspitzen, 
indem  er  durch  Drehung  des  Mikrometers  zuerst  die  Hörnerlinien  in  eine  Gerade 
und  hierauf  die  Bilder  in  Berührung  brachte.  Aus  8  Einstellungen,  welche  die 
Ablesungen  568,  561,  555,  543,  550,  553,  545,  540  ergaben,  folgte  im  Mittel 
551/'88  und  hieraus  in  Verbindung  mit  den  obigen  Constanten 

551*88  —  84*75  _       , 
12-979  ~  "  ^^  '^^ 

(entsprechend   einer  Entfernung    des  Planeten    von  der  Erde  =  num  hg  9*6764). 

In  der  obigen  Bezeichnung  würde  yj^  ==  —  6"*53  und  k  =  tk:k^  sein;  die  Ab- 
lenkung h  betrug  bei  dem  angewandten  Prisma  321". 

Bei  dem  häufigen  Gebrauch,  den  Arago  von  dem  RocHON'schen  Mikrometer 
gemacht  hat,  konnten  ihm  auch  seine  Mängel  nicht  entgehen.  Er  hebt  ins- 
besondere deren  zwei  hervor;  einmal  war  die  Achromasie  für  beide  Bilder  nicht 
gleich  vollkommen  und  zweitens  wurden,  wenn  das  Prisma  bei  der  Bestimmung 
des  Indexfehlers  der  Scala  oder  bei  der  Messung  sehr  kleiner  Winkel  dem 
Ocular  sehr  nahe  gebracht  werden  musste,  die  geringsten  Fehler  innerhalb  des 
Krystalles  oder  im  Schliff  der  Flächen  erheblich  vergrössert  Diese  Mängel  des 
RocHON'schen  Mikrometers  haben  Arago  Anlass  zu  anderen  Constructionen  ge- 
geben, die  man  indessen  kaum  als  Verbesserungen  bezeichnen  kann;  denn  wenn 
auch  die  genannten  Unvollkommenheiten  dabei  vermieden  sind,  so  sind  andere 
Nachtheile  und  Unbequemlichkeiten  dafür  eingetauscht  worden,  welche  ihre 
dauernde  Einführung  in  die  astronomische  Praxis  ausgeschlossen  haben.  Indessen 
verdienen  sie,  weil  Arago  selbst  sie  benutzt  hat  und  auch  aus  geschichtlichem 
Interesse,  hier  erwähnt  zu  werden.     Bei  dem 
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ist  ein  sehr  dünnes  achromatisches  Bergkrystallprisma  vor  das  Ocular  gesetzt, 
an  die  Stelle,  wo  man  bei  Sonnenbeobachtungen  das  Blendglas  anzubringen 
pflegt,  und  der  Contact  der  beiden  Bilder  wird  dadurch  hervorgebracht,  dass 
der  Abstand  der  beiden  Linsen  des  zusammengesetzten  Oculars  und  dadurch 
die  Vergrösserung  des  Fernrohrs  geändert  wird.  Man  erhält  daher  unmittelbar 
die  scheinbare  Grösse  des  Objectes,  wenn  man  den  unveränderlichen  Winkel  der 
Doppelbrechung  des  Krystalles  durch  die  Vergrösserung  dividirt,  bei  welcher 
die  Bilder  einander  berühren.  Um  den  geerenseitigen  Abstand  der  beiden  Linsen 
zu  ändern,  ist  die  dem  Auge  zunächst  befindliche  Linse  mittelst  einer  gezahnten 
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Stange  (s.  Fig.  344)  verschiebbar  gemacht,  und  ihr  jeweiliger  Stand  kann  an  einer 
Scala  abgelesen  werden.     Die  Vergrösserung  muss  in  Function  dieser  Ablesung 

durch  besondere  Versuche  bestimmt 
werden.  In  dem  ii.  Bande  der  von 
Barral  herausgegebenen  Werke  Arago's 
finden  sich  einige  Messungen  des  Mars- 
durchmessers, welche  mit  einem  der- 
artigen Mikrometer  angestellt  sind.  So 
wurden  am  23.  September  181 5  die  beiden 
Bilder  der  Marsscheibe  in  der  Richtung 
des  polaren  Durchmessers  zur  Berührung 
(A.344.)  gebracht    und    die    Ablesung   der   Scäla 

Mikrometer  mit  veränderlicher  Vergrösserung    ergab  daflir  67*50.    Da  die  Vergrösserung 

von  Arago.  ^jgg   Femrohrs   bei    dieser   Stellung   der 

beweglichen  Linse  102*50  und  der  Winkel  der  Doppelbrechung  bei  dem  ange- 
wandten Prisma   2173"    betrug,    so    berechnet   sich  der  polare  Durchmesser  der 

2173 
Marsscheibe  zu   .^^ -^  =  2r''20,  ein  Werth,  welcher  nach  den  Rechnungen  von 

Hartwig^)  wegen  der  Phase  noch  um  0"*27  vergrössert  werden  muss  und  dem 
log  der  Entfernung  9*6478  entspricht.  Abgesehen  von  der  Umständlichkeit  des 
Verfahrens,  insofern  bei  jeder  Aenderung  im  Abstand  der  beiden  Linsen  eine 
neue  und  scharfe  Berichtigung  des  Focus  erforderlich  wird,  hat  das  ARAOo'sche 
Mikrometer  den  grossen  Nachtheil,  dass  gerade  diejenige  Grösse«  von  welcher 
die  Aufhebung  der  chromatischen  und  sphärischen  Aberration  wesentlich  abhängt, 
veränderlich  gemacht  wird,  und  dass  mithin  die  Berührung  der  beiden  Bilder 
meist  nur  auf  Kosten  ihrer  Schärfe  hergestellt  werden  kann.  Auch  muss  die 
Vergrösserung  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Stellung  der  ersten  Linse  sehr 
genau  bekannt  sein;  ein  Fehler  von  If  würde  im  obigen  Beispiel  bereits  einen 
Fehler  von  0"'2  erzeugen.  Ueberdies  ist  das  ganze  Verfahren  unausführbar, 
wenn  man  sich  einfacher  Oculare  und  sehr  starker  Vergrösserungen  bedienen 
will.  Diese  offenbaren  Schwächen  haben  Arago  noch  zu  einer  anderen  Con- 
struction  veranlasst,  welche  zum  Unterschied  von  der  vorigen  als 


Ocularmikrometer  mit  conatanter  Vergrttsaeruog  von  ARAGO 

bezeichnet  wird.  Wie  aus  diesem  Namen  hervorgeht,  verbleiben  hier  die  Linsen 
in  demselben,  den  Bedingungen  für  die  Achromasie  und  der  möglichsten  Ver- 
minderung der  Kugelabweichung  entsprechenden  gegenseitigen  Abstand,  und 
auch  das  Prisma  behält  seine  Stelle  zwischen  Ocular  und  Auge  bei.  Um  aber 
die  beiden  Bilder  eines  Objectes  in  allen  Fällen  mit  einander  in  Berührung 
bringen  zu  können,  wird  das  Vorhandensein  einer  grossen  Anzahl  von  Prismen 
vorausgesetzt,  welche  ein  wenig  breiter  als  die  Pupille  des  Auges  sind  und 
Ablenkungen  von  den  kleinsten  Beträgen  an  bis  zu  den  grössten  geben,  so 
dass  die  Winkel  der  einzelnen  aufeinander  folgenden  Prismen  sich  kaum  um 
30  und  selbst  nur  um  15  Secunden  unterscheiden.  Diese  Prismen  werden  immer 
in  grösserer  Zahl  (7)  in  einem  Schieber  befestigt,  der  sich  vor  dem  Ocular 
auf-  und  abbewegen  lässt,  und  dasjenige  Prisma  wird  vom  Beobachter  ausge- 
sucht, bei  welchem  die  beiden  Bilder  einander  berühren;  der  Quotient  aus  dem 


*)    E.  Hai^TWIG,    Untersuchungen    über    die  Durchmesser  der  Planeten  Venus    und  Mars. 
Public,  d.  Astr.  Ges.  XV. 
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für  dasselbe  geltenden  Winkel  der  Doppelbrechung  und  det  fUr  dasselbe  Ocular 
constant  bleibenden  Vei^rfisserung  ist  die  scheinbare  Grösse  des  Objectes.  Da 
die  Prismen  hinsichtlich  der  Ablenkung  zwar  in  kleinen  Stufen  aber  nothwendig 
discontinuirlich  einander  folgen,  so  kann  der  Fall  eintreten,  dass  das  eine 
Prisma  die  Bilder  nicht  hinreichend  von  einander  trennt,  das  nächstfolgende  sie 
aber  zu  weit  auseinander  rUckt;  das  Mittel  der  aus  beiden  Prismen  berechneten 

Werthe  bleibt  dann  um  höchstens  ä~  unsicher,  wenn  /  das  Intervall  zwischen 

den  beiden  Brechungen  und  v  die  Vergrösscrung  bezeichnet,  für  /  =  15"  und 
W  =  200  also  um  0"04. 

Mit  Recht  aber  fragt  Hankel'),  »welche  übergrosse  Menge  von  derartigen 
Prismen  wäre  nothwendig,  um  nur  die  Ausdehnung  der  gewöhnlich  vorkommen- 
den Planetendurchmesser  oder  des  gegenseitigen  Abstandes  bei  den  Doppel- 
Sternen  zu  umfassen?  Um  nur  bis  zu  einer  Bogenminute  messen  zu  können  (so 
gross  erscheint  etwa  Venus  in  der  unteren  Conjunction),  wfiren  schon  mehr  als 
achthundert  Prismen  von  der  beschriebenen  Art  erforderlich.« 

DnppelbOdniikrometer  von  G.  DOLLOND. 
Ein  sehr  einfaches  und  sinnreiches,  und  fllr  kleine  Winkel  recht  brauchbares 
Mikrometer  ist  das  Doppelbild  mikrometer  von  G.  Dollond,  dessen  Construction 
aus  Fig.  346  ersichtlich  ist.  Die  erste  Linse 
des  zweitheihgen  Oculars  ist  eine  Kugel  aus 
Bergkrystall,  welche  sich  um  eine  auf  der 
optischen  Achse  des  Femrohres  senkrechte 
Achse  drehen  lässt.  Die  Kugel  ist  so  gelagert, 
dass  ihre  krystalltsche  Hauptachse  in  einer 
aui  der  Umdrehungsach se  senkrechten  Ebene 
liegt  Steht  die  Hauptachse  parallel  der  opti- 
schen Achse  oder  senkrecht  auf  ihr,  so  ist 
das  Bild  einfach,  dagegen  wird  dasselbe  ver- 
doppelt, wenn  beide  Achsen  einen  Winkel 
zwischen  0°  und  90°  einschliessen  und  das 
Maximum    der  Entfernung   tritt  bei  45°  ein,  fA.a4i.) 

Um  dem  Sehfeld  eine  grössere  Ausdehnung  zu    „       „^.,,   .,        .  „  „ 

,  .  .  DoppellbiWinikromctcr  von  G.  DaixoND. 

geben,  ist  zwischen  Kugel  und  Hauptbrenn- 
punkt des  Objectives  eine  convergente  (biconvexe)  Linse  eingeschaltet;  zugleich 
kann  durch  Aenderung  des  Abstandes  derselben  von  der  Kugel  die  Vergrösserung 
geändert  werden.  Letzteres  Verfahren  ist  aus  denselben  Gründen,  welche  gegen 
das  ÄRACo'sche  Mikrometer  angeftlhrt  sind,  zu  verwerfen,  und  es  dürfte  zweck* 
massiger  sein,  an  Stelle  einer  Linse  mehrere  (von  verschiedener  Brennweite} 
bereit  zu  haben,  welche  ausgetauscht  und  in  bestimmten  Abständen  in  die 
Ocularröhre  eingesetzt  werden  können. 

Dawes  hat  bei  seinen  Doppelsternmessungen^)  mehrfachen  Gebrauch  von 
diesem  einfachen  Apparate  gemacht,  und  lobt  die  ausgezeichneten  Bilder,  welche 
die  beiden  von  ihm  benutzten  Mikrometer  gaben;  freilich  war  ihre  Anwendung 
in    enge  Grenzen    eingeschlossen,    die  grössle   messbare  Distanz  betrug  fUr  eine 


'}  W.  G.  Hankel,  l'opuläie  Asironomie  von  Franz  Aracu,  Bd.  II,  pag.  164. 

•)  W.  R.  Dawes,  Catnlogue  of  MLcroraetiicil  measuremenM  of  Donble  St«r».     Memoirt  of 
the  Royal  Astionomical  Society,  Vol.  XXXV, 
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Vergrösseiung  von  100  etwa  13"  bis  14"  und  wurde,  da  sie  im  umgekehrten 
Verhältniss  zur  Vergrös^^erung  steht,  sehr  klein,  wenn  das  Mikrometer  mit  einem 
Fernrohr  von  grosser  Brennweite  verbunden  wurde.  Nach  den  empirischen 
Untersuchungen  von  Dawes  hat  die  Distanz  der  Bilder  den  einfachen  Ausdruck 
d=rsin^^,  worin  r  die  Maximalamplitude  für  die  Focallänge  des  Femrohres 
und  b  den  Drehungswinkel  bezeichnet,  gezählt  von  der  Stellung  der  Krystall- 
achse  aus,  in  welcher  die  Bilder  sich  decken.  Man  eliminirt  letztere,  wenn  man 
zwei  Einstellungen  auf  beiden  Seiten  des  Nullpunktes  oder  noch  besser  vier 
Einstellungen,  je  eine  in  jedem  Quadranten  mit  einander  verbindet  Ist  der 
Apparat  mit  einem  Positionskreis  versehen,  so  können  auch  Positionswinkel  ge- 
messen werden. 

Mikrometer  von  V.  WELLMANN. 

Es  ist  an  anderer  Stelle  erwähnt  worden,  in  welcher  Weise  ein  doppelt 
brechendes  Prisma,  welches  vor  das  Ocular  eines  Fernrohres  gesetzt  wird,  durch 
Drehung  um  die  Gesichtslinie  benutzt  werden  kann,  um  eine  für  die  Untersuchung 
der  Fehler  einer  Mikrometerschraube  geeignete  Distanz  zwischen  dem  ordent- 
lichen und  dem  ausserordentlichen  Bilde  eines  Fadens  herzustellen.  Dasselbe 
Princip  hat  sich  in  der  Folge  auch  als  sehr  brauchbar  für  Messungen  am  Himmel 
erwiesen.  O.  Lohse  in  Potsdam  hat  davon  bei  der  Opposition  des  Mars  1883—84 
und  in  den  folgenden  Jahren  Anwendung  gemacht,  um  den  Positionswinkel 
eines  der  beiden  Polflecke  zu  messen;  er  brachte  vor  dem  Ocular  ein  Kalk- 
spathprisma  an,  welches  durch  Aufkitten  eines  Glaskeils  achromatisch  gemacht 
worden  war,  und  stellte  durch  Drehung  am  Positionskreis  des  Fadenmikrometers 
die  Mittelpunkte  der  beiden  Bilder  des  Planeten  und  des  Polfleckes  in  eine 
gerade  Linie.  Zur  Bestimmung  des  Nullpunktes  wurde  das  Prisma  gedreht,  bis 
das  Bild  eines  der  täglichen  Bewegung  parallel  gestellen  Fadens  einfach  erschien. 
Einen  nicht  nur  fttr  Richtungsbeobachtungen,  sondern  auch  fUr  Distanzmessungen 
geeigneten  Apparat  hat  hernach  V.  Wellmann  (1889)  construirt.  Derselbe  hat 
im  wesentlichen  folgende  Anordnung.  Das  Ocular,  vor  welchem  sich  in  fester 
Verbindung  das  doppelt  brechende  Prisma  (anfanglich  ein  RocHON'sches)  befindet, 
ist  in  eine  kreisförmige  Scheibe  eingeschraubt,  welche  innerhalb  eines  Kreises 
drehbar  ist  und  deren  relativer  Stand  mittelst  zweier  an  ihr  befestigter  Nonien 
auf  der  Kreistheilung  abgelesen  werden  kann.  Der  Kreis,  welcher  ein  Faden- 
kreuz trägt,  kann  seinerseits  um  die  Fernrohrachse  gedreht  werden  und  nimmt 
hierbei  auch  die  Scheibe  sammt  Ocular  und  Prisma  mit;  zur  Bestimmung  des 
Drehungswinkels  dienen  zwei  Nonien,  die  an  dem  Fernrohr  befestigt  sind.  Um 
beim  Drehen  der  inneren  Kreisscheibe  ein  Mitnehmen  des  Kreises  zu  verhüten, 
ist  eine  Klemmvorrichtung  zur  Feststellung  des  letzteren  vorgesehen. 

Tafel  IV  zeigt  das  Mikrometer  in  Verbindung  mit  dem  9-zölligen  Refractor 
der  Berliner  Sternwarte  und  zwar  in  der  Form,  welche  es  nach  mannigfachen 
Versuchen  und  Erfahrungen  von  V.  Knurre,  V.  Wellmann  und  M.  Brendel 
durch  C.  Reichel  in  Berlin  erhalten  hat.  Die  Drehung  von  Ocular  und  Prisma 
gegen  den  Positionskreis  geschieht  durch  Anfassen  des  gerieften  Randes  ^, 
während  der  Kreis  an  seinem  Umfang  gedreht  wird.  Die  Röhre  r  dient  zur 
Aufnahme  der  verschiedenen  Oculare,  vor  deren  jedes  das  Prisma  angeschraubt 
werden  kann;  sie  wird  mit  Hülfe  eines  Bajonettverschlusses  auf  den  kuppeiförmigen 
Ansatz  k  aufgesetzt  und  durch  zwei  mit  den  Anziehstiften  a  versehene 
Schrauben  festgeklemmt.  Das  Ocular  kann  mittelst  der  Schraube  s  in  einer 
bestimmten  Entfernung  vom  Fadennetz  festgestellt  werden;  eine  an  der  Ocular- 
röhre  angebrachte  Scala  dient  dabei  zur  Controlle.     Das  Beobachtungsverfahren 


Tafel  IV 

Vai.entiner,   Handwörterbuch  der  Astronomie  Band  TIT,  pag."'2Z4 


Doppelbildmikrometer  nach  V.  Wi-:i,LMANN 

(Berliner  Sternwarte) 
(A.  346.) 


Verlag  von  Euuakd  Trewbniit. 
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wird  am  besten  an  der  Hand  der  nachstehenden  Figuren  347—350  erörtert,  wobei 
wir  der  von  Knorre  gegebenen  klaren  Darstellung')  folgen.  Zunächst  muss  man 
sich  daran  erinnern,  dass  bei  Drehung  des  Prismas  die  ausserordentlichen  Bilder  aller 
Punkte  des  Gesichtsfeldes  Kreise  von  nahe  gleichen  Radien  um  die  zugehörigen 
ordentlichen  Bilder  beschreiben.  Das  ausserordentliche  Bild  eines  Fadens  bleibt 
daher  stets  parallel  dem  ordentlichen,  und  wenn  die  beiden  Bilder  eines  Fadens 
zusammenfallen,  so  haben  die  Bilder  eines  dazu  senkrechten  Fadens  ihre  grösste 
Elongation,  welche  durchweg  mit  pi  bezeichnet  werden  möge.  Das  Beobachtungs- 
object  sei  nun  ein  Doppelstem  Ss,  dessen  Positionswinkel  und  Distanz  bestimmt 
werden  sollen.  Man  bringe  durch  Drehung  des  Positionskreises  den  Faden  I^J^  in 
den  Parallel,  und  die  Ablesung  der  äusseren  Kreistheilung  ergebe  jPi\  hierauf  drehe 
man  den  inneren  Kreis  (Kreisscheibe)  und  suche  die  Ablesung  C  der  inneren  Kreis- 
theilung, welche  der  Coincidenz  des  ordentlichen  und  ausserordentlichen  Faden- 
bildes entspricht.  ^ 
Man  kann  sich 
hierbei  der  gewöhn- 
lichen Methode  be- 
dienen, indem  man 
die  beiden  Faden- 
bilder bis  auf  feine 
gleich  breite  Licht-  ^rgZlel 
linien  von  der  einen 
und  von  der  ande- 
ren Seite^  aneinan- 
der bringt;  nach 
Brendel  würde 
man  noch  genauer 
verfahren ,  wenn 
man  die  Bilder  so- 
weit einander  nä- 
hert, dass  sie  sich 
gerade  berühren. 
An  der  Berührungs- 
stelle vereinigen  sie 
sich  dann  zu  einer 
äusserst  feinen,  tief- 
schwarzen  Linie, 
die  sich  sehr  scharf 
abhebt  und  deren 
Auftreten  ein  siche- 
res Mass  für  den 
gleichen  Abstand 
in  den  beiden  ent- 
gegengesetzten La- 
gen abgiebt.[Bringt 
man  hierauf  durch 
Bewegen  des  gan- 
zen Femrohres  die  hellere  Componente  S  in  den  Durchschnittspunkt  der  ordent- 


Tarallel 


1)  Beobachtungs-Ergebnisse  der  .Königlichen  Sternwarte  zu  Berlin,  Heft  No.  6. 
VAUurraica,  Astr«noinie.    III.  '5 
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liehen  Bilder  der  auf  einander  senkrechten  Fäden  FF^  und  9<b\  so  wird  sich  das 
ausserordentliche  Bild  von  S  in  dem  Schnittpunkt  von  FF^  und  dem  (in  der  Figur 
punktirt  gezeichneten)  ausserordentlichen  Fadenbild  00'  befinden,  in  dem  einen 
Falle  rechts  (Fig.  347),  und  nach  Drehung  des  inneren  Kreises  um  180°  links 
(Fig.  348) ;  in  derselben  Weise  wird  das  ausserordentliche  Bild  der  zweiten  Compo- 
nente  s  verschoben.  Nun  drehe  man  den  äusseren  Kreis  und  mit  ihm  den  inneren 
sammt  Ocular  und  Prisma  so  lange,  bis  bei  unveränderter  Coincidenz  der  Faden 
FF'  mit  der  Verbindungslinie  der  beiden  Componenten  S  und  s  zusammenfällt, 
wie  es  in  der  Fig.  349  dargestellt  ist.  Es  fallen  dann  auch  die  ausserordentlichen 
Bilder  und  mithin  sämmtliche  vier  Bilder  in  dieselbe  Gerade.  Bezeichnet  11  die 
dieser  Stellung  der  Bilder  entsprechende  Ablesung  des  Kreises  an  den  äusseren 
Nonien,  so  ist  unter  der  Annahme,  dass  die  Theilung  im  Sinne  der  Bewegung 
des  Uhrzeigers  fortschreitet,  der  Positionswinkel  -P  ==  11  -t-  90  —  -P/.    Ausser  dem 

.  Zusammenfallen     der 

^  '^  vier   Bilder    in    eine 

Gerade  kann  man  auch 
mit  grosser  Sicherheit 
die  90®  davon  ver- 
schiedene Stellung 
beobachten,  in  der 
die  vier  Sternbilder 
ein  Rechteck  bilden 
und  erlangt  auf  diese 
Weise  während  einer 
vollen  Umdrehung  des 
äusseren  Kreises  vier 
Bestimmungen  der 
Grösse  ü,  oder  noch 
besser  acht,  wenn  man 
zur  Vermeidung  et- 
waiger Torsionen  in 
jedem  Quadranten  die 
betreffende  Stellung 
einmal  durch  Rechts- 
und ein  zweites  Mal 
durch  Linksdrehung 
des  Positionskreises 
ParalhZ       \  Sj^^SS^  \  herbeiführt 


J^araZZel 


(A.849.) 

Afüd 


Zur  Bestimmung 
der  Distanz  wird  der 
äussere  Kreis  auf  den 
Mittelwerth  11  einge- 
stellt und  festge- 
klemmt, und  der 
innere  Kreis  gedreht, 
bis  die  Verbindungs- 
linie S^s  (s.  Fig.  350)  parallel  dem  Faden  00'  und  seinem  ausserordentlichen 
Bilde  wird;  ist  A^  die  zugehörige  Ablesung  an  den  beiden  inneren  Nonien,  so 
ergiebt  sich  die  Distanz  aus 

A  s=  |i  cos  {Ay^  —  Q. 
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Man  erhält  aber  sogleich  noch  drei  weitere  Bestimmungen,  die  nicht  nur  zur 
Erhöhung  der  Genauigkeit,  sondern  auch  zur  Elimination  gewisser  systematischer 
Fehler  von  Nutzen  sind,  wenn  man  den  inneren  Kreis  weiter  dreht,  bis  nach 
einander  im  2.  Quadranten  s^  und  im  3.  Quadranten  ^3  auf  den  Faden  00' 
fallen  und  endlich  im  4.  Quadranten  die  Verbindungslinie  S^s  demselben  pa- 
rallel wird.  Die  daraus  hervorgehenden  Werthe  der  Distanz  sind,  wenn  die  Ab- 
lesungen bezw.  mit  A^  A^  A^  bezeichnet  werden: 

A  =  —  ^cos  A^  —  C 
^  —  )i  cos  A^  —  C 
=       )i  cos  A^  —  C. 

Nun  ist  es  sehr  wichtig  zu  bemerken,  und  eben  darin  liegt  ein  charac- 
teristischer  Zug  des  WELLMANN'schen  Mikrometers,  auf  den  zuerst  Knorre  hinge- 
wiesen hat,  dass  es  keineswegs  nothwendig  ist,  die  Sterne  auf  den  Faden  zu  stellen 
und  mit  demselben  zu  biseciren;  vielmehr  kommt  es  nur  darauf  an,  dass  die  Ver- 
bindungslinie der  beiden  ungleichnamigen  Bilder  dem  Faden  parallel  wird,  was 
man  am  besten  ähnlich  wie  bei  dem  Fadenmikrometer  beurtheilt,  wenn  man 
die  Sterne  durch  einen  leichten  Druck  auf  das  Femrohr  bald  von  der  einen 
bald  von  der  anderen  Seite  an  den  Faden  heranbringt  oder  sie  über  den  Faden 
streichen  lässt.  Störend  ist  hierbei  der  Umstand,  welcher  auch  eine  sichere 
Bisection  verhindern  würde,  dass  der  Faden  durch  das  ungleichnamige  Bild  des 
Sternes  ausgelöscht  wird,  sobald  dasselbe  ihm  sehr  nahe  kommt i);  man  ist 
daher  genöthigt,  den  Verlauf  des  Fadens  in  der  Nähe  des  Sternes  aus  den 
beiden  sichtbaren  Stücken  zu  ergänzen,  was  bei  Beurtheilung  der  Parallelität  mit 
genügender  Sicherheit  geschehen  kann. 

Was  den  Einfluss  eines  Fehlers,  der  in  der  Bestimmung  der  Coincidenz  C 
und  in  der  Einstellung  des  äusseren  Kreises  11  begangen  wird,  auf  die  Distanz 
angeht,  so  wird  man  den  letzteren  im  allgemeinen  ganz  übergehen  dürfen ;  denn 
ist  die  Einstellung  um  du  fehlerhaft,  so  wird  statt  der  Distanz  A  die  Grösse 
C^cos^W  gemessen,  mithin  ist  der  Fehler  eine  Grösse  zweiter  Ordnung  in 
Bezug  auf  du,  und,  da  auch  Ä  bei  diesem  Mikrometer  stets  ein  kleine  Grösse 
ist,  als  verschwindend  anzusehen.  Vereinigt  man  dann  mit  dem  Coincidenz- 
fehler  hC  die  etwaige  Abweichung  e  des  Winkels  der  beiden  Fäden  FF'  und 
00'  von  einem  Rechten,  so  gelangt  man  mit  Beachtung,  dass 

^j  —  C  =  180  —  (^1  —  C)  -h  2  (8C  -h  e) 

^3  —  C=  180  -*-  (^1  —  C) 

A^  —  C=  360  —  (^1  —  C)  4-  2  (SC  -i-  8) 

und  unter  Vernachlässigung  der  Glieder  zweiter  Ordnung  zu  folgenden  Gleichungen: 

I.  Quadrant      ^cos  {A^  —  C)  =  Ä  —  |i(SC  -h  s)  sin  1"  sin  {A^  —  C) 

IL         „  —  ^cos{A^  —  C)=  Ä  -f-  |i(6C  -H  z)sin  V sin{A^  —  C) 

m.         „  —  \LCOS  (^8  —  C)  =  A  —  |i(öC  4-  e)  sin  1"  sin  {A^  —  C) 

rV.        „  iLCOS (^^  —  C)  =  A  4-  jt(aC  -h  8) sin  1"  sin  {A^  —  C). 

Dieselben  lehren,  dass  die  Fehler  dC  und  e  eliminirt  werden,  wenn  man 
zwei  Beobachtungen  in  nebeneinander  liegenden  Quadranten  combinirt;  zugleich 
führen  sie  zu  dem  beachtenswerthen  Schlüsse,  dass  systematische  Fehler  in 
der  Beurtheilung  der  Parallelität  aus  dem  Mittel  verschwinden,  sofern  dieselben 


^)  Die  von  den  beiden  ungleichnamigen  Bildern  von  Stern  und  Faden  ausgehenden  Strahlen 
gelangen  auf  verschiedenen  Wegen  ins  Auge,  und  man  sieht  sie  beide  gleichzeitig  auf  einander 
projicirt.     (M.  Brendel,  Beob.-Ergebn.  d.  k.  Sternwarte  zu  Berlin,  H.  No.  6,  pag.  6a). 
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in  den  einzelnen  Quadranten  in  gleicher  Richtung  und  gleichem  Betrage  auf- 
treten. £s  wird  sich  aber  auch  hier  empfehlen,  durch  alle  vier  Quadranten  zu 
messen  und  in  jedem  die  Einstellung  sowohl  durch  Rechts-  als  Linksdrehung 
auszuführen. 

Hat  man  nur  einen  Faden  zur  VerfUgung,  so  kann  man  auch  diesen  zur 
Distanzmessung  benutzen,  indem  man  den  äusseren  Kreis  auf  11  +  90°  einstellt 
und  nach  den  Formeln  rechnet: 

I.  Quadrant      \Lsm  (A^  —  C)  =  Ä  -f-  |x  ÄC  sin  1"  cos  {A^  —  C) 

n.  „  \isin  (a^  —  C)  =  A  —  ji  sc  sin  1"  cos  (-4,  —  C) 

m.  „        —  \isin  (-4,  —  C)  =  A  -f-  ji  8  Csin  1"  cos  {A^  —  C) 

IV.  „        —  \isin  (^^  —  O  =  Ä  —  |i  S  Csin  1"  cos  {A^  -  C) 

Beide  Gleichungssysteroe  zusammen  führen  zur  Kenntniss  der  Fehler  6C 
und  e.  Da  ein  Fehler  in  der  Coincidenzstellung  auch  den  Positionswinkel 
beeinflusst,  —  es  sei  denn,  dass  man  denselben  auf  die  übliche  Weise  nur 
mittelst  der  ordentlichen  Bilder  bestimmt,  —  so  könnte  der  aus  den  Distanz- 
messungen gefundene  Werth  von  B  C  zur  Verbesserung  des  Positionswinkels 
benutzt  werden.  Weil  es  aber  zweifelhaft  ist,  ob  der  aus  den  Distanzmessungen 
gefundene  Betrag  den  Coincidenzfehler  rein  darstellt  und  nicht  vielmehr  ein 
Aggregat  in  demselben  Sinne  wirkender  Fehler  ist,  so  ist  es  wohl  richtiger, 
von  vornherein  die  Coincidenz  scharf  zu  bestimmen  und  von  jener  Ver- 
besserung ganz  abzusehen.  Uebrigens  wird  ein  merklicher  aus  einer  fehler- 
haften Einstellung  des  inneren  Kreises  hervorgehender  Fehler  sich  dadurch 
bemerkbar  machen,  dass  die  Gerade,  auf  welcher  die  vier  Bilder  liegen,  dem 
Faden  nicht  mehr  parallel  ist. 

Dasselbe  Verfahren  der  Distanzmessung  lässt  sich  auch  auf  die  Bestimmung 
der  Durchmesser  von  Planeten  anwenden.  Man  stellt  hier  die  beiden  Bilder  so 
zu  einander,  dass  die  inneren  Tangenten  derselben  parallel  zum  Faden  sind; 
geht  man  zugleich  von  verschiedenen  Ablesungen  des  Positionskreises  innerhalb 
eines  einzigen  Quadranten  aus,  so  erhält  man  doppelt  so  viele  Dnrchmesser- 
bestimmungen,  welche  um  dieselben  Winkel  wie  jene  Ablesungen  von  einander 
abstehen  und  sich  über  den  ganzen  Umkreis  der  Planetenscheibe  vertheilen. 

Handelt  es  sich  um  sehr  enge  Doppelsterne,  deren  Scheibchen  übereinander- 

greifen,    so  wird  die  Beurtheilung    der  Lage   ihrer  Mittelpunkte    sehr   schwierig. 

Indem  hinsichtlich  der  Einzelheiten  auf  die  Darlegungen   von  Knurre  a.  a.  O. 

verwiesen  werden  mag,    sei  hier  nur  bemerkt,    dass  die  Distanz  aus   einem    der 

beiden  Ausdrücke 

A  =  2?  —  (J?  -h  r) 

_  (4aA^s^){a^Ä) 

'^^  SaA 

folgt,  wenn  (Fig.  351)  in  dem  einem  Falle  die  Grössen  D  ^=  ab  und  die  beiden 

Radien  R  und  r,  im  anderen  Fall  die  gemeinschaftliche 
Sehne  s  ^=  de  und  die  Strecken  ac  =^  A  und  bc  i=^  a 
durch  Messung  bestimmt  werden. 

Bevor  wir  in  der  Theorie  des  Mikrometers  fortfahren, 
wollen  wir    an   dieser  Stelle  kurz   auf  die    Vorzüge  ein- 

(A.  851 ) 

gehen,  welche  ihm  innerhalb  des  freilich  engen  Bereiches 
seiner  Anwendbarkeit  gegenüber  dem  Fadenmikrometer  zugestanden  werden 
müssen.  Der  wesentlichste  Vortheil,  soweit  es  sich  um  die  Distanzen 
handelt,     ist,    wie    Knorre    mit  Reci.t    hervorhebt,    darin  zu    erblicken,    dass 
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die  Bisectionen  durch  Richtungsbeobachtungen  ersetzt  werden,  welche  bei 
einigermaassen  unruhigen  Bildern  sehr  viel  leichter  auszuführen  sind,  als 
die  ersteren.  »Sind  die  Objecte  durch  die  gleichmässig  auf  beide 
wirkenden  Wallungen  der  Luft  unruhig  bewegt,  so  wird  dadurch,  obschon 
die  Bilder  in  Folge  der  Unruhe  sich  unablässig  etwas  mehr  oder  weniger  vom 
Faden  entfernen,  die  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  gar  nicht  geändert,  und 
der  Eindruck,  den  man  von  dem  Richtungsunterschiede  zwischen  dieser  Linie 
und  dem  Faden  empfangt,  gewiss  nur  sehr  wenig  beeinträchtigt.  Man  beobachtet 
daher  diesen  Parallelismus,  bezogen  auf  ein  einziges  Lineargebilde, 
den  Faden,  mit  grosser  Ruhe  und  Sicherheit,  und  erhält  die  schärfste  Controlle 
dafür  in  dem  Augenblick,  in  welchem  der  Faden  über  beide  Bilder  streicht, 
während  man  bei  der  gewöhnlichen  Distanz-Einstellung  mit  dem  Fadenmikrometer 
Abstandsunterschiede  von  zwei  verschiedenen  Lineargebilden  zu  schätzen 
hat.€  Dies  stimmt  auch  mit  den  Erfahrungen  der  hervorragendsten  Doppelstem- 
beobachter  überein,  insofern  mit  dem  Schraubenmikrometer  wenigstens  innerhalb 
der  vier  ersten  Ordnungen  (nach  W.  Struve)  der  Positionswinkel  genauer  gemessen 
wird,  als  die  Distanz.  Und  da  überdies  auch  die  systematischen  Fehler  unter  der 
oben  angeführten  Voraussetzung  aus  der  vollständigen  Distanzmessung  heraus- 
fallen, so  wird  man  nach  dieser  Richtung  dem  WELLMANN'schen  Mikrometer 
gewiss  einen  Vorzug  einräumen  dürfen.  Auch  hinsichtlich  der  Positionswinkel 
haben  die  Untersuchungen  Knorrens  insofern  ein  sehr  zufriedenstellendes  Resultat 
ergeben,  als  die  Messungen  keine  Spur  einer  Abhängigkeit  von  der  Richtung 
zur  Vertikalen  gezeigt  haben;  es  wird  dies  darauf  zurückgeführt,  dass  man  statt 
der  gewöhnlichen  Einstellung  der  Verbindungslinie  beider  Componenten  parallel 
zum  Faden  zwei  in  jeder  Stellung  des  Positionskreises  nahezu  parallel 
bleibende  Verbindungslinien  je  zweier  gleichnamigen  Componenten  zum  Zu- 
sammenfallen in  eine  gerade  Linie  zu  bringen  hat,  von  welchen  Componenten 
die  beiden  äussersten  um  |i  +  A  von  einander  abstehen.  Auch  ist  dies  iliit 
gewissen  Erfahrungen  am  Positionsmikrometer  insofern  in  Einklang,  als  der 
systematische  Fehler  bei  grösseren  Distanzen  (Ordn.  IX  nach  W.  Struy£  32" — 64") 
unmerklich  zu  werden  scheint  — 

Die  oben  angeführten  Formeln  sind  nicht  ganz  strenge,  wenn  man  als  doppel- 
brechendesPrisma  ein  solches,  wie  es  gewöhnlich  für  physikalische  Zwecke  geschliffen 
wird,  ein  RocHON'sches  oder  ein  WoLLASTON*sches  Pris-  ^ 
ma  benutzt.  Der  Unterschied  dieser  beiden  Prismen 
besteht  bekanntlich  darin,  dass  wenn  Fig.  352  einen 
Durchschnitt  senkrecht  zu  den  brechenden  Kanten 
darstellt,  die  Hauptachse  in  dem  ersten,  dem  Objectiv 
zugekehrten  Halbprisma  bei  Rochon  parallel  zu  ad, 
bei  WoLLASTON  dagegen  parallel  zu  ac  ist,  während 
in  dem  zweiten  Halb-Prisma  die  Hauptachse  in  beiden 
Fällen  parallel  zur  brechenden  Kante  steht.  Beide 
Prismen  haben  nun  die  Eigenschaft,  dass,  wenn  man 
durch  sie  eine  Gerade  oder  einen  geradlinig  verlaufenden  Faden  betrachtet, 
das  ausserordentliche  Bild  im  Allgemeinen  nicht  unerheblich  gegen  das  ordent- 
liche Bild  geneigt  ist.  Ist  m  der  absolute  Brechungsindex  für  die  ordentlichen 
Strahlen,  n  derselbe  für  die  ausserordentlichen  Strahlen  (senkrecht  zur  Hauptachse), 

/|9  —  fn^  k 

p  der  brechende  Winkel,  i^= , — ,  s  =  ö"  ^^«^'A    so  ist  nach  den  Unter- 

suchungen  von  Brendel  die  Tangente  des  Winkels,  den  die  beiden  Fadenbilder 


O^. 
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mit  einander  einschliessen,  bei  dem  Prisma  von  Wollaston  t=Btsin^itf,  bei  dem 

8 

RocHON'schen  Prisma  ^  sm  2w,  wo  w  den  von  der  Coincidenzstellung  aus  ge- 
zählten Winkel  A  —  C  bezeichnet.  Die  beiden  Fadenbilder  sind  daher  parallel, 
wenn  sie  coincidiren  oder  wenn  sie  ihren  Maximalstand  haben,  und  sie  sind  am 
meisten  geneigt  in  den  Zwischenlagen  bei  w  =  45^  135°  u.  s.  w. 

Um  die  Verhältnisse  noch  etwas  besser  zu  übersehen,  mögen  hier  nach 
Brendel  die  Werthe  der  Maximalneigung  und  des  Froductes  aus  der  Maximal- 
elongation  und  der  Vergrösserungszahl  des  Fernrohrs  für  verschiedene  brechende 
Winkel  bei  einem  WoLLASTON'schen  Prisma  folgen;  sie  sind  berechnet  nach  der 
genäherten  Formel 


^v=:mktangp     mit     /ö!^i»=0*1887 

logk- 

=8*0 

10° 

arctang't 
0'6 

11' 

20 

2-6 

22 

30 

6-7 

36 

40 

141 

52 

45 

20-0 

62 

50 

28-4 

74 

55 

40-8 

88 

60 

600 

107 

Für  ein  Prisma  nach  Rochon  beträgt,  wie  oben  angegeben,  bei  gleichen 
brechenden  Winkeln  die  Neigung  nur  die  Hälfte  dieser  Zahlen;  aber  der 
Vortheil  dieser  Verminderung  wird  durch  den  doppelt  so  grossen  Be- 
trag des  messbaren  Winkels  bei  dem  WoLLASTON'schen  Prisma  aufgewogen, 
um  so  mehr,  als  die  Neigung,  wie  nachher  ersichtlich  werden  wird,  leicht 
berücksichtigt  werden  kann.  Ueberdies  ist  die  Maximalelongation  schon  an 
sich  nicht  gross,  da  man  bei  der  Natur  der  dem  Mikrometer  zufallenden 
Aufgaben,  vornehmlich  Doppelsternmessungen,  meist  genöthigt  ist,  stärkere  Ver- 
grösserungen  anzuwenden;  bei  einer  Vergrösserung  von  200  würde  nach  obigen 
Zahlen  für/  =  45°  ji  nur  18"-6  betragen. 

Brendel^)  hat  die  Construction  eines  Prismas  angegeben,  welches  von  einer 
geraden  Linie  injederbeliebigen  Lage  zwei  einander  parallele  Bilder  entwirft.  Während 
die  beiden  Hauptachsen  auch  hier  senkrecht  zu  einander  stehen,  ist  die  Haupt- 
achse im  ersten  Halbprisma  parallel  der  brechenden  Kante,  im 
zweiten  dagegen  parallel  dem  in  Fig.  353  dargestellten  Quer- 
schnitt ;  der  brechende  Winkel  ist  an  die  Bedingung  geknüpft, 
dass  er  <^35°'3  ist,  und  das  Maximum  des  Winkelabstandes  der 
beiden  Bilder  findet  statt,  wenn  die  Hauptachse  im  zweiten 
Halbprisma  um  45°  gegen  äc  (nach  der  brechenden  Kante 
zu)  geneigt  ist.  Dieses  Maximum,  dem  ein  brechender  Winkel 
von  33  °*7  zugehört,  beträgt  aber  nur  etwa  31',  sodass  bei  An- 
wendung einer  200  fachen  Vergrösserung  der  grösste  messbare 
Winkel  9"  kaum  überschreitet.  Man  könnte  zwar  erheblich 
stärkere  Ablenkungen  erlangen,  wenn  man  das  Prisma  nicht  aus  Quarz,  sondern 
aus  Kalkspath  herstellen  würde,  indessen  sind  solche  Prismen  gegenüber  äusseren 
Einflüssen  wenig  haltbar  und  haben  ausserdem  den  Nachtheil,  dass  die  Bilder  stärker 
gefärbt  erscheinen. 


*)  Brendel  m.  «.  O.  pag.  50  ff. 
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Für   das  BRENDRL'sche  Prisma    wird   die   Gleichung  zur   Bestimmung    der 
Distanz : 

rv.  Quadrant 

m.       „      ' 

oder   wenn   man    denselben  Faden,    der  zur  Bestimmung   des  Positionswinkels 
dient,  auch  für  die  Distanzen  anwendet  und  daher  auf  11  +  90^  einstellt: 

Quadrant 


Ä (1  +  8) «  ± (^ -h  2u)cos {A -  c)| jj;  ^; 


A  (l-h  e)  =  ±  (^  -h  ^u)sin  {A  -  C)  ^^  JJ'  ^ 


9» 


Hier  ist  q  eine  Grösse,  welche  durch  die  Constanten  des  Prismas,  die  Ver« 
grösserungszahl  des  Femrohrs  und  die  Abstände  des  Prismas  und  der  Bildebene 
vom  Auge  bestimmt  wird;  femer  ist 

wo,  wie  oben  w  ^=^  A  —  C,  und  a,  d,  c  von  der  Centrirung  des  Prismas  abhängen. 
Da  letztere  Grössen  bei  einigermassen  sorgfältiger  Justirang  an  sich  sehr  klein 
sein  werden,  so  wird  ihr  Produkt  mit  e,  folglich  auch  u  kaum  berücksichtigt  zu 
werden  brauchen,  und  man  wird  daher  in  den  meisten  Fällen  sich  der  einfachen 
Formel  ^=:±Ly,cos(A  —  C)  bezw.  ^i=:^±^sin{A  —  C)  bedienen  dürfen,  wo  nun 
abweichend  von  den  anderen  Prismen  |i  eine  über  das  ganze  Gesichtsfeld 
constante  Grösse  ist. 

Wendet  man  ein  WoLLASTON'sches  Prisma  an,  so  nehmen  mit  Berück- 
sichtigung der  oben  erwähnten  Neigung  der  Bilder,  oder  was  auf  dasselbe 
herauskommt,  der  Abhängigkeit  von  |i  von  dem  Orte  im  Gesichtsfeld  die 
Gleichungen  zur  Berechnung   der  Distanz  nach  Brendel  folgende  Gestalt  an: 

Faden  *i     A  =  {±  ji  ±  jie  r^j  2«/  ±  2e  X^  sinw\co5W    \  Ob.  Z.    I.  u.  IV.  Quadr. 

„      O,       =  {±  ji.  q:  |i8  ^^j  2«/  ±  2  e  A'o  sinw\cosw    J  Unt.  Z.  11.  u.  HI.     „ 
oder  wenn  man  sich  des  anderen  Fadens  bedient 
Faden  ^j  ^^{dt^'n^^z  cos2w±'i,tYf^cosw\sinw   lob.  Z.     I.  u.    n.  Quadr. 

„     F^      =  {zb  |i  ±  |j.8  cos  2w  ±:  2t  Y^  cosw]  sinw   j  Unt.  Z.  III.  u.  IV.      „ 

Da  durch  das  WoLLAsroN^sche  Prisma  kein  Strahl  ungebrochen  durchgeht, 
so  sind  in  diesem  Falle  die  beiden  ausserordentlichen  Bilder  des  Fadens, 
welche  man  sieht,  durch  die  Indices  1  und  2  unterschieden.  {t  =  ^  +  2i^  ist 
eine  ähnlich  zusammengesetzte  Function  wie  bei  dem  BRENDEL'schen  Prisma, 
femer  bezeichnen  X^  und  y^  die  Abstände  der  ursprünglichen  nicht  sichtbaren 
Stembilder  von  zwei  rechtwinkligen  Achsen,  welche  durch  die  unsichtbaren  Faden- 
bilder 4>o  und  ^0  gebildet  werden;  man  kann  statt  ihrer  auch  die  Entfernungen 
der  Bilder  s^  S^  und  s^  S^  von  den  gleichnamigen  sichtbaren  Fadenbildem 
setzen.  Für  die  Unterscheidung  der  positiven  und  negativen  Richtungen  der 
Coordinatenachsen  und  für  die  Erkennung  des  Bildes  1  als  desjenigen,  welches 
—  unter  Voraussetzung  eines  positiven  Krystalles  wie  Quarz  —  nach  der 
brechenden  Kante  des  dem  Objecciv  zugekehrten  Prismas  liegt,  giebt  Brendel 
folgende  praktische  Regel.  Stellt  man  den  das  Fadenkreuz  tragenden  Kreis  so, 
dass  ein  Faden  vertical  steht,  und  bezeichnet  diesen  mit  F^  den  darauf  senkrechten 
mit  0,  so  bringe  man  am  höchsten  Punkt  ein  Zeichen  (etwa  +y  oder  +  ^  an 
und  rechts  davon  um  nahe  einen  Quadranten  abstehend  ein  zweites  Zeichen  (+  x 
oder  +  <();  man  wird  dann  unmittelbar  erkennen  können,  an  welchem  Faden  die 
Beobachtung  gemacht  ist  und  welches  Vorzeichen  die  Grössen  X^  und  Y^ 
erhalten.     Man    wähle    ferner   von    den   beiden   Werthen   der   Coincidenz   des 
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»» 


99 


JZ    ^ 


li      F, 


'/     OSf 


Fadens  F\f^-=^C  und  9s=:C+180°  denjenigen,  für  welche  bei  der  obigen 
Stellung  des  äusseren  Kreises  für 

ttf  =s  45  die  beiden  Fadenbilder  F  nach  unten,  O  nach  links  convergiren, 

="loo    ^%  9p               9f           t9      ff      oDen,  yy     „        „ 

^225    ff  ff               »»            ,9      19         19       91     9,      rechts 

=31 5    99  ,9                99            99      99      Unten,  ,9     „          „ 

und  mache  bei  der  Einstellung  w  =  0  oben  am  inneren  Kreise  eine  Marke  (+), 
dann  wird  durch  diese  die  Richtung  gekennzeichnet,  in  welcher  ein  für  allemal 
das  Bild  1  zu  suchen  ist.  Uebrigens  braucht  man  sich  an  diese  Definitionen 
gar  nicht  strenge  zu  binden,  die  obigen  Formeln  bleiben  immer  gültig,  wenn  man 
8  stets  positiv  nimmt,  falls  die  Convergenz  der  Fadenbilder  in  der  obigen  Weise 
statt  hat,  und  negativ,  wenn  die  Fäden  in  der  entgegengesetzten  Richtung 
convergiren. 

Man  kann  aber  von  der  Neigung  der  Fäden  ganz  absehen,  wenn  man  die 
Beobachtungen  in  geeigneter  Weise  anordnet.    Es  geht  zunächst  aus  den  obigen 

Gleichungen  hervor,  dass 
JT  JST  das    von    fte  abhängige 

Correctionsglied  im  Mittel 
aus  zwei  Einstellungen, 
von  denen  die  eine  mit 
dem  Faden  F^  (bez  Oj), 
die  andere  mit  F^  (O,) 
^  gemacht  ist,  herausfällt. 
^  Führt  man  femer  die- 
K  selben  Messungen  nach 
einander  in  allen  vier 
Quadranten  aus  (siehe 
das  Schema  Fig.  354), 
und  achtet  darauf,  dass 
die  Coordinaten  Xq  bezw. 
Yq  denselben  Werth  be- 
halten, was  durch  Schät- 
zung genügend  sicher  er- 
kannt werden  kann,  so 
hebt  sich  im  Mittel  aus 
den  vier  Einstellungen 
auch  das  zweite  Correc- 
tionsglied   heraus.      Da 

ii.Q^2atsinW'—2dzcosWf 
wenn  )io«=^ — 2^8  ge- 
setzt wird,    so  wird  bei 

guter   Centrirung   des  Prismas   die  Reduction   auch   hier   nach   dem    einfachen 

Ausdruck 


iH 


A 


(A.  854.) 


w 


ausgeführt  werden  können,  falls  man  es  nicht  vorzieht,  die  einzelnen  Messungen 
wegen  des  letzten  Gliedes  zu  verbessern.  Es  sei  hier  nochmals  darauf  hinge- 
wiesen, dass  die  Einstellungen  nicht  durch  Bisectionen,  wie  es  in  der  Figur  dar- 
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gestellt  ist,  sondern  durch  paralleles  Anvisiren  an  die  Fadenbilder  gemacht 
werden;  befolgt  man  dabei  zugleich  die  Regel,  den  inneren  Kreis  jedesmal  in 
beiden  Richtungen  zu  drehen,  unter  abwechselnder  Benutzung  des  einen  und 
des  anderen  Fadenbildes,  so  setzt  sich  eine  vollständige  Distanzmessung  aus  acht 
Visuren  zusammen. 

1.  Beispiel:  Beobachtung  von  s' Lyrae  (Z  2382)  18^40«  43'+ 39'' 33''3  (91*0) 
5m*0  6^*0  1891  Nov.  8  am  9-zölligen  Fraunhofer  der  Berliner  Sternwarte. 
Beob.:  Knorre;  Sternzeit  20*  7*«,  Temp.  innen  -h  4®'2,  aussen  -h  2°-4;  Ver- 
grösserung  340  Focus  12*2;  Prisma  nach  Brendel  |ji(340)  =  5"'32.  Der  Parallel 
wurde  zu  84^23',  die  Coincidenz  zu  61^58'  gefunden. 


Femer  ergab  sich: 

Quadrant 

I 

n 

III 

IV 

n  links     . 
n  rechts  . 

8*»  32' 

8   40 

94*»  24' 
96    18 

187*»  33' 
188  84 

276*»  39' 
276    37 

n^-f-  90  =  97*^10' 

Pl^U   23 

-P=  12   47 


Mittel 


8   36 


95   21       188     4       276   38 


n. 


7*10' 


Einstellung  des  äusseren  Kreises  auf  11  ^ 


A  rechts  . 
A  links 

116*»   2' 
118   44 

187*»  12' 
188   58 

294*»  C 
295   28 

8*»  58' 
9    12 

A^   •     •     . 
^5-  C    . 

114    53 
52  55 

188     5 
126     7 

294   44 
232   46 

9     5 
807     7 

hg  cos  t^o  —  Q    97803    9-7705 
log^cos{A^—  C)    0-5062    04964 

A     3"-2l       3"14 

i(I  +  IE)  =  8215  \ 
i(nH-IV)  =  3175  j 

Sehr  unruhige  Bilder. 


9-7818,,    9-7806 

0-5077»    0-5065 

3"  22       3"'21 


A  =  3"-19 


2.  Beispiel:  Beobachtung  vonCAquarii  (12909)  22^23'"9'--0''35''0(90*0)4<«4% 
1890  Oct.  99  am  9 -zölligen  Fraunhofer  der  Berliner  Sternwarte.  Beob.: 
Brendel;  Vergrösserung  370,  Ocularrohr  2*15;  WoLijiSTON'sches  Prisma  (/»  45*) 
|Ao  =  10"-02.  C«  71*  12',  P  (Mittel)  «  324*  39',  logt  7'7ß5n  (e  musste  negativ 
genommen  werden,  weil  die  (4-)  Marke  irrthümlicher  Weise  auf  der  falschen 
Seite  angebracht  war). 


W    S=3 

Stunden* 

Faden 

Xo 

A 

^—  C 

p.Q  CÜSW 

zh^J^^n'^f^w 

ä 

Winkel 

*. 

-f-  13" 

183*»  15' 

112*»  3' 

3"-76 

—  0".05 

8"-71 

♦. 

+  22 

182  45 

111   33 

3-68 

—  0O9 

3-59 

+  0*-3 

«, 

+  17 

320   82 

249    20 

3-54 

+  0-07 

3*61 

«, 

+  12 

319   41 

248    29 

3-68 

+  0-05 

3-73 

«. 

+  11 

0   58 

289   46 

8-39 

+  0-04 

3-43 

+  0-8 

♦, 

+  23 

1   55 

290    48 

8-54 

+  0-09 

3-63 

«1 

+  27 

139     4 

67    52 

3-78 

—  O-ll 

3*67 

♦. 

+  15 

139    10 

67   58 

3-76 

—  0-06 

3-70 

+  1-0 

Mittel        8"*64 


—  0*01 


3"-63 
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Für  die  einzelnen  Quadranten  wird: 


(Ag  COSW 

Coir. 

A 

Quadrant    IT. 

3"-72 

—  007 

3"-6ö 

TIT. 

3-61 

-t-0-06 

3-67 

IV. 

3-46 

4-0-07 

3-53 

I. 

3-77 

-  0-08 

3-69 

Durch  die  Berücksichtigung  des  Correctionsgliedes  wird,  wie  diese  Zahlen 
zeigen,  die  Uebereinstimmung  der  einzelnen  Quadrantenwerthe  wesentlich  ver- 
grössert;  dagegen  wird,  wenn  dasselbe  ganz  ausser  Acht  gelassen  wird,  der 
Mittelwerth  um  kaum  O'^'Ol  geändert.  Uebrigens  bemerkt  der  Beobachter:  Bilder 
äusserst  unruhig.  Die  Beobachtung  musste  abgebrochen  werden,  da  das  Femrohr 
durch  heftige  Windstösse  bedenklich  erschüttert  wurde,  so  dass  das  Object  um 
enorme  Beträge  im  Gesichtsfeld  hin-  und  herschwankte. 

Abhängigkeit  der  Maximalelongation  von  der  Temperatur  und 

der  Ocular-Stellung. 

Eine    besondere  Untersuchung  verdient  die  Abhängigkeit  der  Grösse  ^  von 

der  Vergrösserungszahl   des  Fernrohres   v.    Als  Quotient   der  Brennweiten  von 

Objectiv   und  Ocular  ist  die  Vergrösserung  eine  Function  der  Temperatur,    und 

da  (i  umgekehrt  proportional  zu  v^   so  wird  die  Aenderung,    welche  ^  in  dieser 

d)L       df      dF 
Beziehung   erfahrt,   ausgedrückt   durch  die  Gleichung   -^  ==  -^ "p^    worin  / 

und  F  die  Brennweiten  von  Ocular  und  Objectiv  bezeichnen.  Erfahrungsgemäss 
sind  aber  die  Grössen  auf  der  rechten  Seite  sehr  klein,  und  da  sie  ausserdem 
einander  entgegenwirken,  so  wird  auch  d^  als  unmerklich  angesehen  werden 
dürfen. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  Einfluss,  welcher  aus  der  Einstellung 
des  Oculars  auf  verschiedene  Sehweiten  hervorgeht.  Hier  zeigt  eine  nähere 
Untersuchung^),  dass,  wenn  man  den  strengeren  Ausdruck  für  die  Ver- 
grösserung   eines    Fernrohres    v-^fV^-^-' )   berücksichtigt,    worin   s   die 

deutliche  Sehweite  und  e  der  Abstand  des  zweiten  Hauptpunktes  des  Ocular- 
systems  vom  Knotenpunkt  des  LisxiNG'schen  reducirten  Auges  sind,  der 
Werth  von  |ji  je  mit  der  Sehweite,  auf  welche  der  Beobachter  das  Ocular  ein- 
stellt, wächst  oder  abnimmt,  und  zwar  um  Beträge,  die  leicht  bis  zu  merklichen 
Bruchtheilen  von  ^  ansteigen  können.  Es  ist  daher  unerlässlich,  dass  das  Ocular 
unverändert  in  seiner  Stellung  verbleibt  oder,  da  dies  für  verschiedene  Augen 
nicht  wohl  angeht,  dass  die  Aenderungen  in  der  Ocularsteilung  an  einer  am 
Ocular  angebrachten  Scala  sorgfältig  verzeichnet  und  bei  der  definitiven  Reduction 
in  Rechnung  gezogen  werden.  Man  kann  sich  dabei  meist  auf  die  grössten 
Glieder  beschränken  und  die  Aenderung  in  |i.  nach  dem  Ausdruck  berechnen 

^  ^  fds . 

H"        U—  ^){/^-^  — ^)' 
sicherer   wird    es    indessen   sein,    wenn   jeder  Beobachter   die  Grösse  |i.   seiner 
deutlichen  Sehweite  entsprechend  bestimmt. 

Uebrigens  ist  es  bemerkenswerth,  dass,  so  lange  das  Ocular  selbst  nicht  ver- 
schoben wird,  eine  Veränderung  der  Stellung  des  Auges  zu  demselben  ohne 
Einfluss  auf  ji  ist. 


')  Brkndbl,  a.  a.  O.,  pag.  67. 
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Der  Einfluss  der  Temperatur  auf  das  Prisma  ist  von  Wellmann^)  untersucht 
worden.  Es  kommt  hierbei  vornehmlich  auf  die  Aenderungen  der  Brechungs- 
indices  und  des  brechenden  Winkels  an.    Nimmt  man  jene  für  \°  C,  zu 

dm  =  —  000000537 

^«  =  —  000000628 
an,  so  wird 

-ü  =  -  0-00010  /^ 

ein    Werth,    der    bei    Sommer-    und    Winterbeobachtungen    noch    in    Betracht 
kommen  könnte. 

Ganz  unmerklich  dagegen  ist  der  Einfluss  der  Temperatur,  soweit  die 
Aenderung    des   brechenden  Winkels    in  Frage    kommt;    am    kleinsten  bei  dem 

Prisma  nach  Brendel,    erreicht  —   auch   bei   dem  Prisma  von  Wollaston  für 
eine  Aenderung  von  50°  C.  noch  nicht  0'0002. 

Bestimmung  der  Maximalelongation. 

Die  Maximalelongation  ji  wird  am  leichtesten  aus  Durchgängen  von  Pol* 
Sternen  durch  die  zwei  in  das  Maximum  der  Entfernung  gestellten  Fadenbilder 
bestimmt  Sind  die  in  Stemzeit  ausgedrückten  Momente,  zu  denen  die  beiden 
Bilder  eines  Sterns  die  Bilder  des  auf  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
senkrecht  stehenden  Fadens  (etwa  F)  passiren,  bezw. 


Zeit 

Sternbild 

Faden 

»1 

1 

^. 

»» 

{? 

». 

2 

^. 

SO  kann  man  die  Bilder  1  und  2  als  Componenten  eines  Doppelsterns  auffassen 
und  erhält  aus  den  obigen  Ausdrücken  nach  Substitution  von  w  «:  90° 

A  =  (^2  —  Oj)  ^^i  8  =  j*,Q  —  j*,Q  e  —  2ae        Faden  jF^ 
und  ebenso 

A  =  (dj  —  d,)  r^j  8  =  ji-o  -h  |Xq 8  —  2at        Faden  F^. 

Für  w  =  270°  (Bild  2  voran)  folgt 

A  =  (d,  —  dj)cosB  =  jÄ-o  "^"  K-o *  "*"  2ö8 
A  =  (d,  —  %2)cosB  =  |Xq  —  ji^js  -4-  2ä8 

aus  welchen  Gleichungen  \t.Q  und  c,  und  die  Grösse  2as,  falls  sie  überhaupt  einen 
merklichen  Werth  hat,  berechnet  werden  können. 

Analog  hat  man  bei  Benutzung  des  Fadens  O  die  Gleichungen: 

Bild  l  voran  (w  =  0°):  Bild  2  voran  (w  =  180**): 

(dj  —  d^)cosH  =  jt^j  —  |i.q6  —  2^8  (0,  —  d^)cosB  =  iio  "*■  K-o *  "*"  2^e 

(dj  —  dj)  ^£>5  8  =  |lo  "^  f^O  •  "■  2^8  (dj  —  d,)  ^^5  8  =  JIq  —  |Aq  8  -H  2^8 

aus  denen  sich  \Lq,  e  und  2^e  ergeben.  Läuft  der  Stern  in  entgegengesetzter 
Richtung,  so  ist  das  Zeichen  des  Gliedes  ptoe  umzukehren.  Da  man  die  Grössen  a 
und  d  nur  in  so  weit  zu  kennen  braucht,  um  sich  über  ihre  ausreichende  Kleinheit 
zu  vergewissem,  so  wird  man  im  allgemeinen  zur  Bestimmung  der  Grösse  |i.q, 
auf  die  es  schliesslich  allein  ankommt,  die  einfachere  Gleichung  benutzen 


*)  V.  Wbllmann,  Ueber  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Messungen  mit  doppelt 
brechenden  Prismen  und  über  die  bei  solchen  Beobachtungen  auftretenden  achromatischen  Ab- 
weichungen.    Beobachtungs-Ergebnisse  etc.,  Heft  6. 
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und  die  Beobachtungen  gleichmässig  über  die  beiden  Lagen  w  =  0^  und  w  ^s  180° 
für  den  einen  Faden,  a/  =  90°  und  a/s=270''  für  den  anderen  Faden  vertheilen. 
Es  sei  noch  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  jede  Beleuchtungsart,  welche 
eine  ungleiche  Verschiebung  der  Fadenbilder  oder  ein  verschiedenes  Aussehen 
derselben  erzeugt,  peinlich  vermieden  werden  muss. 

Doppelbildmikrometer  von  G.  BIGOURDAN. 

Von  G.  BiGOURDAN  rührt  die  Construction  eines  sehr  einfachen  Doppelbild- 
mikrometers her,  welches  für  die  Messung  von  sehr  kleinen  Distanzen  recht 
dienlich  ist^)  ist.  Vor  dem  Ocular  des  Fernrohres  werden  zwei  Bergkrystall- 
prismen  von  gleicher  Dicke  angebracht,  von  denen  das  eine  auf  dem  Ocular 
fest,  das  andere  aber  vor  dem  ersten  in  einer  auf  der  optischen  Achse  senk- 
rechten Ebene  drehbar  ist.  Der  Betrag  der  Drehung  kann  an  einem  kleinen 
Kreise  abgelesen  werden.  Da  jeder  auf  das  erste  Prisma  auffallende  Strahl  in 
zwei  senkrecht  zu  einander  polarisirte  Strahlen  von  gleicher  Helligkeit  zerlegt 
und  jeder  dieser  Strahlen  wiederum  doppelt  gebrochen  wird,  so  sieht  man  im 
allgemeinen  vier  Bilder,  zwei  o'  und  e*,  welche  von  den  aus  dem  ersten  Prisma 
austretenden  ordentlichen,  und  zwei  0"  und  e^',  welche  von  den  ausserordentlichen 
Strahlen  stammen.  Diese  vier  Bilder  bilden  eine  Raute,  in  welcher  je  zwei  un- 
gleichnamige unter  sich  gleich  helle  Bilder  einander  gegenüber  stehen,  0'  und  e"  an 
den  Endpunkten  der  einen,  0"  und  e'  an  den  Endpunkten  der  anderen  Diagonale. 
Dreht  man  nun  das  zweite  Prisma,  so  drehen  sich  e^  um  0*  und  ^"  um  o"  um 
den  gleichen  Betrag;  die  Raute  ändert  ihre  Form,  behält  aber  ihre  Seitenlänge 
bei.  Bezeichnet  man  die  letztere,  d.  i.  den  Abstand  der  Bilder  0'  und  o'*  mit 
a  und  den  Winkel,  welchen  die  Hauptschnitte  der  beiden  Prismen  mit  einander 
machen,  mit  a,  so  wird  der  Abstand  der  Bilder  auf  der  einen  Diagonale  2  a  r^'f^a 
mit  der  Intensität  eines  jeden  Bildes,  bezogen  auf  die  Intensität  des  ursprüng- 
lichen Bildes  als  Einheit  gleich  ^  cos^a,  und  der  Abstand  der  beiden  anderen 
Bilder  2  a  sin  ^a  mit  der  Intensität  ^iiVi'a.  Ist  a  »  0,  so  verschwinden  zwei 
Bilder  und  die  Intensität  der  beiden  übrigen,  welche  um  2  a  von  einander  ab- 
stehen, ist  je  ^;  für  a  BS  180  verschwinden  dieselben  beiden  Bilder,  und  die 
anderen  vereinigen  sich  durch  Deckung  zu  einem  einzigen  Bilde  mit  der  Inten- 
sität 1.  Es  ist  nun  sogleich  ersichdich,  wie  man  mittelst  dieser  Vorrichtung 
eine  in  Bezug  auf  a  kleine  Grösse  messen  kann.  Soll  z.  B.  der  Durchmesser 
eines  Jupiterstrabanten  bestimmt  werden,  so  bringt  man  in  der  Nähe  derjenigen 
Stellung    des  zweiten  Prismas,    wo  nur  ein  Bild  auftritt,    die  beiden  gegenüber- 

»  stehenden   Bilder  des  Scheibchens  zur  Berührung,  einmal 

von  der  einen  und  ein  zweites  Mal  von  der  anderen  Seite 
^         (Fig.  355  a  und  b).    Sind  dann  die  Ablesungen  des  Kreises 

k'    und   k" ,    so    ergiebt   sich   der  Durchmesser   aus  dem 

Ausdruck : 

k"  —  k 


ä  ^=  2a  sin 


4 

<A.855.)  Da  ä  in  Bezug  auf  a  nur  klein  sein  soll,  so  wird  die 

Helligkeit   der    beiden  Bilder   nicht    merklich    von   ^  ab- 
weichen   und  die  Verhältnisse  sind  daher  in  dieser  Hinsicht  nicht  ungünstiger, 


'}  G.  BiGOURDAN,    Nouveau    microm^tre    ä  double  image,    particulierement  appropri^  ^  la 
mesure  des  petits  diametree.     C.  R.  Tome  CXXIII,  No.  24. 
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als  bei  anderen  Doppelbildmikrometern,  währetid  die  Qualität  der  Bilder  bei 
guter  Ausführung  der  Prismen  überhaupt  keine  Einbusse  erleidet  Die  Grösse  a 
kann  entweder  aus  der  Doppelbrechung  des  Krystalles  oder  durch  directe  Be- 
stimmung an  Sternen  oder  mittelst  eines  Fadenmikrometers  abgeleitet  werden. 

nL  Interferenzmikrometer. 

Die  Genauigkeit,  welche  sich  bei  gewissen  physikalischen  Messungen  mittelst 
der  Interferenz  der  Lichtstrahlen  erreichen  lässt,  hat  A.  Michelson^)  auf  den 
Gedanken  gebracht,  dieselbe  zur  Bestimmung  kleiner  Grössen  am  Himmel, 
z.  B.  des  Durchmessers  eines  Satelliten,  eines  kleinen  Planeten,  oder  auch  der 
Distanz  enger  Doppelsteme  zu  benutzen.  Bringt  man  vor  die  Oeffnung  des 
Objectivs  eines  Femrohres  einen  Schirm,  welcher  zwei  parallele  Spalte  hat,  und 
richtet  es  auf  eine  punktfbrmige  Lichtquelle,  so  entsteht  an  Stelle  des  Bildes 
die  FRAUNHOFER'sche  Beugungserscheinung  eines  leuchtenden  Punktes  durch 
zwei  Spalte,  nämlich  eine  Reihe  von  Interferenzfransen  oder  besser  gesagt 
Interferenzperlen,  welche  zur  Spaltrichtung  senkrecht  ist*).  Der  Winkelabstand 
der  einzelnen  Perlen,  gemessen  vom  zweiten  Knotenpunkt  des  Objectivs,  ist  der 
Wellenlänge  des  Lichts  direct  und  dem  Abstand  der  beiden  Spalte  umgekehrt 
proportional.  Ist  das  lichtaussendende  Object  nicht  punktförmig,  so  tritt  insofern 
eine  Aenderung  ein.  als  jetzt  jeder  Punkt  desselben  für  sich  dieselbe  Erscheinung 
an  benachbarten  Punkten  des  Sehfeldes  hervorruft  und  in  Folge  davon  theilweise 
Superpositionen  der  einzelnen  Interferenzbilder  eintreten,  welche  die  Reinheit 
der  FRAUNHOFER'schen  Erscheinung  bei  punktförmiger  Lichtquelle  verwischen. 
Das  Auftreten  der  Interferenzerscheinung  und  ihr  Verschwinden  ist  aber  bei 
demselben  Object  eine  periodische  Function  des  Spaltabstandes;  könnte  man 
diese  Maxima  oder  Minima  der  Undeutlichkeit  genügend  scharf  auffassen,  so 
würde  sich  der  scheinbare  Durchmesser  des  Objectes  aus  den  linearen  Abständen 
der  Spalte  und  der  Wellenlänge  des  ausgesandten  Lichtes  berechnen  lassen. 
Nach  den  von  Michelson  (an  künstlichen  Objecten)  gemachten  Versuchen  scheint 
es  nun  in  der  That,  dass  die  Phase  des  Verschwindens  oder  des  Minimums  der 
Deutlichkeit  mit  einer  relativ  grossen  Genauigkeit  beobachtet  werden  kann  und 
dass  demnach  die  Interferenzmethode  gerade  in  denjenigen  Fällen,  wo  die  übrigen 
Methoden  wegen  der  Kleinheit  des  zu  messenden  Winkels  versagen,  zum 
Ziele  führt. 

Was  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Spaltabstande  und  der  zu  bestimmenden 
scheinbaren  Grösse  des  Objectes  angeht,  so  seien  hier  die  folgenden  beiden  Fälle 
angeführt 

Das  Object  sei  ein  gleichförmig  beleuchtetes  kreisrundes  Scheibchen  mit 
dem    scheinbaren    Durchmesser    d;    bezeichnet    dann   X   die   Wellenlänge    des 

trfi/i 

wirksamen  Lichts,  8  den  Spaltabstand,  und  wird  k  «=  -r-~  gesetzt,    so  tritt  ein 

Maximum  der  Deutlichkeit  für  diejenigen  Werthe  von  k  ein,  welche  das  Integral 
1 

K=//l  —  w^cos{kw)dw  zu  einem  positiven  oder  negativen  Maximum  machen, 
0 

dagegen   ein    Minimum    der    Deutlichkeit    für   die    Werthe    von   k,    für   welche 
Ks=  0  wird.    Da  das  Integral  leicht  auf  eine  BsssEL'sche  I-Transcendente  zurück- 


^)  Memoirs  of  the  National  academy  of  sciences  Vol.  V. 

')  Vergl.  S.  CzAPSKi,  ^Seitscbrift  für  Instrumentenkunde  Jahrg.  1891,  pag.  340. 
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geführt  werden  kann,   V=  -=;  -^ ,  so  kann  man  die  hier  in  Betracht  kommenden 

Werthe  von  k  aus  einer  der  an  verschiedenen  Orten  gegebenen  Tafeln  der 
I-Functionen  entnehmen  i).  Es  ergiebt  sich  so,  dass  mit  Weglassung  des  ersten 
Maximum  (bei  Spalca!)stand  =  0)  der  Durchmesser  gefunden  wird  gemäss  den 
Ausdrücken  aus  den  Maxima 

^=  ^'ö4  j^   .;^iri  =  2-68  .     .    .,„  ^  3-70 


•  • 


und  aus  den  Minima 

ä  =  1-22  j.  r   >    ,.>  =  2*23  ^  ,    .    ,,r  =  3-24  >  ,    .  t77  =  4-24  ^  ,    .    ,„  =  •  • 
Ist  das  Object  ein  Doppelstem  von  der  Distanz  ä,  so  treten  die  Interferenz- 

fransen  auf,    wenn  —  =  »  und  sie  verschwinden  oder  werden  undeudich,  wenn 

Bd       2«—  1  . 

-r-  =  — ö —  *st,  wo  «  =  1,  2,  3  .  .  . 

Man  erhält  folglich  aus  dem  Erscheinen 

X  2X  3X 


ä^ 


B^sin  1"  "■  B^sin  1"  ""  B^sin  1" 
und  aus  dem  Verschwinden 

X  3X  5X  7X 


</  = 


2B^'sinl"  2«a'ji»r' ""2Sa'««l"  ~  2«/5i«l"  '' 
Die  gesuchte  Grösse  wird  hiernach  unmittelbar  in  Winkelmaass  und  unab- 
hängig von  der  Brennweite  des  Objectivs  gefunden.  Auch  kommt  es,  da  die 
Methode  mit  Vortheil  nur  zur  Bestimmung  von  sehr  kleinen  angulären  Werthen 
angewandt  wird,  nicht  einmal  auf  eine  sehr  genaue  Messung  der  Abstände  der 
Spalte  an;  für  ein  Stern  paar  von  \"  Distanz  z.  B.  werden  dieselben,  wenn  man 
X  ==  570  \L  annimmt,  für  das  Verschwinden  der  Reihe  nach  59,  176,  294  mm, 
so  dass  eine  Ungenauigkeit  von  1  mm  einen  Fehler  von  weniger  als  0"'02  er- 
zeugen würde.  Grössere  Schwierigkeiten  dürfte  dagegen  die  Wahl  des  jedesmal 
anzuwendenden  Werthes  von  X  bereiten.  Für  weitere  Einzelheiten  und  für  eine 
Anordnung,  bei  welcher  die  Spalte  durch  Spiegel  ersetzt  werden,  muss  auf  die 
Originalabhandlung  verwiesen  werden. 

Nach  dem  Vorgange  von  Michelson  hat  K.  Schwarzschild')  ein  Interferenz- 
mikrometer angegeben,  welches  sich  von  dem  vorhergehenden  dadurch  unter- 
scheidet, dass  die  Messung  sich  nicht  auf  die  Beurtheilung  des  Auftretens  oder 
Verschwindens  der  Interferenzerscheinungen  gründet,  sondern  ähnlich,  wie  bei 
einem  Doppelbildmikrometer  durch  Einstellungen  in  die  Mitte,  und  da  auch 
Positionswinkel  bestimmt  werden,  paralleles  Anvi.siren  ausgeführt  wird.  Das 
Mikrometer  von  Schwarzschild  ist  daher  eigentlich  ein  Doppel-  oder  Vielbild- 
mikrometer  und  nur  die  Herstellung  der  vielfachen  Bilder  und  ihre  gegenseitige 
Verschiebung  wird  durch  Interferenz  der  Lichtstrahlen  bewirkt.  An  Stelle  des 
MiCHELSON^schen  Schirmes  mit  zwei  Spalten  wird  ein  aus  einer  grösseren  Anzahl 
äquidistanter  Spalten  gebildetes  Gitter  gesetzt;  und  dies  hat  zur  Folge,  dass  im 
Gesichtsfeld  des  Fernrohrs  an  derselben  Stelle,    wo  ohne  Gitter  der  Stern    sich 


0  Eine  solche  Tafel  findet  sich  in  Hanskn's  Schriften  der  Sternwarte  Seeberg  u«  a.  a.  O.; 
dabei  ist  zu  bemerken,   dass  Bbssbl's  I^'^  bei    Hansen   mit    l^^J    bezeichnet  ist. 
'}  Astronom.  Nachr.,  Bd.  139. 
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abbilden  würde,  ein  farbloses  Mittelbild  erscheint,  welches  zu  beiden  Seiten 
von  kleinen  Perlen  umgeben  ist,  die  mit  der  Entfernung  von  der  Mitte  an 
Färbung  und  Ausdehnung  zunehmen.  Das  Gitter  ist  um  die  Achse  des  Fernrohrs 
drehbar  und  der  Spaltabstand  selbst  oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt,  seine 
Projection  auf  eine  zur  Femrohrachse  senkrechte  Ebene  kann  innerhalb  gewisser 
Grenzen  geändert  werden;  bei  dem  versuchsweise  für  den  Münchener  Refractor 
hergestellten  Apparat  wurde  dies  in  einfachster  Weise  durch  Neigen  der  beiden 
durch  Scharniere  verbundenen  Hälften  des  Gitters  gegen  die  Fernrohrachse  erreicht. 
Soll  nun  z.  B.  ein  Doppelstern  gemessen  werden,  so  wird  der  Apparat  zuerst 
um  die  Fernrohrachse  gedreht,  bis  die  von  beiden  Componenten  herrührenden 
parallelen  Reihen  von  Stembildchen  in  eine  einzige  punktirte  Linie  fallen,  was 
der  senkrechten  Stellung  der  Spaltrichtung  entspricht.  Stellt  man  hierauf  einen 
Faden  des  Mikrometers  dieser  Linie  parallel,  so  giebt  die  Ablesung  des  Positions- 
kreises die  Richtung  oder  in  Verbindung  mit  der  Richtung  der  täglichen  Bewegung 
den  Positionswinkel.  Um  die  Distanz  zu  messen,  wird  der  Spaltabstand  oder 
die  Neigung  der  Gitterebenen  so  lange  geändert,  bis  ein  Bild  des  Begleiters 
genau  in  der  Mitte  zweier  Bilder  des  Hauptstems  erscheint.  Ist  der  (projicirte) 
Spaltabstand  d,  so  folgt  die  Distanz  aus: 

wo  n  als  Ordnungszahl  der  Beugungsbilder  =s  1,  2,  3  .  .  .  .  ist. 

Die  nach  dieser  Methode  mittelst  des  erwähnten  Versuchsapparates  gemachten 
Messungen  zeigen  die  Genauigkeit,  die  einem  Doppelbildmikrometer  eigen  zu 
sein  pflegt.  Dagegen  ist  es  noch  nicht  ausgemacht,  ob  nicht  durch  das  ver- 
schiedene Aussehen  der  Beugungsbilder  in  Färbung  und  Ausbreitung  systematische 
Fehler  zu  befürchten  sind.  In  jedem  Falle  erscheint  es  rathsam,  die  Anwendung 
des  Mikrometers  nur  auf  kleine  Distanzen  (bis  zu  wenigen  Secunden),  bei  denen 
die  Dispersion  noch  keinen  merklichen  Einfluss  hat,  zu  beschränken.  Es  sei 
noch  bemerkt,  dass  die  Breite  der  Spalte  im  Verhältniss  zum  Abstand  wegen 
des  bestimmenden  Einflusses,  den  sie  auf  die  relative  Helligkeit  der  Beugungs- 
bilder hat,  richtig  gewählt  werden  muss;  nach  den  Versuchen  von  Schwarzschild 
würde  etwa  ein  Drittel  des  Spaltabstandes  als  beste  Spaltbreite  gelten. 

Verbesserung  der  Mikrometermessungen  für  Präcession,  Nutation  und 

Aberration. 

Während  bei  der  Ortsbestimmung  von  Planeten  und  KLometen  durchgehends 
die  gemessenen  Unterschiede  zu  dem  scheinbaren  Ort  des  Vergleichstemes  hin- 
zugefügt und  der  dadurch  erlangte  Ort  des  Wandelsterns  als  wahrer  Ort  für  die 
um  die  Lichtzeit  verkleinerte  Beobachtungszeit  anzusehen  ist,  bietet  sich  in 
anderen  Fällen  häufig  die  Aufgabe  dar,  die  beobachteten  Unterschiede  zwischen 
zwei  Objecten  auf  eine  mittlere  Lage  von  Ekliptik  und  Aequator  zu  beziehen 
und  von  der  Wirkung  der  Aberration  zu  befreien.  Die  hierfür  erforderlichen 
Ausdrücke  sollen  an  dieser  Stelle  kurz  abgeleitet  werden. 

1.  Unterschiede  in  Rectascension  und  Dedination. 

Seien,  ausgedrückt  in  Bogensecunden,  Aa'  und  A$'  die  beobachteten,  Aa 
und  Ad  die  wahren,  auf  das  mittlere  Aequinoctium  zu  Beginn  des  Beobachtungs- 
jahres bezogenen  Unterschiede,  so  ist  unter  Benutzung  der  BESSEL'schen  Be« 
Zeichnungen  und  abgesehen  von  der  eigenen  Bewegung 
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a  ^=  m  '\'  n  sin  a  tang  h  a*  ^^  ncosa 

b  ^=i  cosoL tang 8  ^'  =  —  sind 

c  =  cosa.  sec  t  ^'  =  tang  zcosh  —  sin  a  sin  t 

d  =  sin  a  sec  h  i/'  =  cos  a  sin  6 

wo  die  ^,  ^,  Cy  /^  die  bekannten  Reductionsgrössen  sind^). 

Bei  der  Kleinheit  der  Unterschiede,  um  die  es  sich  hier  meist  handelt,  kann 
man  in  der  Entwickelung  der  Differenzen  a^  —  a^^  b^  —  b^^  .  .  .  ausser  in  sehr 
hoher  Declination  bei  dem  ersten  Gliede  stehen  bleiben  und  gelangt  dadurch  zu 
folgenden  Ausdrücken.     Seien 

—  «  r^j  fi^sin  BqSCC  b^sin  Aot  —  n  sin  a^  J^^'  8q  Ji«  A  $  =  a 
««  «Q  w»  8q  f^^  öjj  w«  A  a  ^  cos  ttQ  j^r'  8q««  A  8  =3 
W»  «Q  j^^  8q  sin  A  a             —  r^j  a^  sin  ^^  scc*B„  sin  Ad  =  r 

—  rtf5  ttQ  J^r  Äq  ji«  A  a  —  w«  a^  sin  8^  5^^'Äq  j/ii  A  6  =  ^ 
n  sin  ttQ  JiVi  A  a  =  a' 

cos  olq  sin  A  a  ss  3'        ^ 

^^i  «Q  5m  $Q  5/»  A  a  +  {tang  zsin  8q + i/»  «q  cos  Sq)  im  A  8  «»  ^' 

im  olq  sin  Sq  im  A  a  —  cos  ol^  cos  ^q  sinLb  =s  ^' 

wo  für  Aa  und  Ad  die  beobachteten  Werthe  genommen  werden  können,  so  wird 

Aa  =  Aa'  +  ^aH--5^  -{'  C  c  -^  D  d 
A  8  =  A  y  H-  ^a'  4-  ^^'  -f-  Cr'  H-  Dd* 

Während  diese  Ausdrücke  bei  häufiger  zu  wiederholenden  Reductionen  des- 
selben Stempaares  wegen  der  für  längere  Zeit  als  constant  anzunehmenden  oder 
linear  zu  interpolirenden  Werthe  der  a^  b,  ,  ,  a\  b\  .  .  recht  bequem  sind,  ver- 
dient für  einzelne  Reductionen  die  Einführung  der  g^  G,  h  ,  ,  .  Grössen  den 
Vorzug.    Setzt  man 

g cos  {G  -4-  ao)im  b^-^-  h  cos  {H  -H  «q)  =  « 

gsm(G  -h  «q)  4-  A  sin  {H  -f-  «q)  sinh^-^^  b 

—  isin^Q  -h  A  cos  (ff '^- a^)  cos  l^Q  =  c, 


so  ergiebt  sich 


Aa  3=  Aa'  —  (ascc^Q xm Aa  +  bsec^h^sin^b) 
Ad  <=  A  S'  +  (bsinla  —  csin^B). 


Die  Reduction  der  Unterschiede  Aa  und  Ad  von  dem  mittleren  Aequator 
und  dem  mittleren  Aequinoctium  zur  Zeit  /  auf  die  Lage  zur  Zeit  /'  ergiebt  sich 
aus  den  Formeln  für  die  Präcession: 

Aar  =  Aa/H-  n  {cos  a^ tang li^sin  ^a  -f-  xmaßi^r'^Q^m  Ad)(/'  —  /) 
=s=  A 8/  —  n  sin  olq  sin  Aa(/'  —  /), 


wo   die  Grössen    auf  der   rechten  Seite    filr   das  Mittel    der  Zeiten   genommen 
werden  müssen. 


1)  Vergl.  pag.  193  unten. 
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2.  Positionswinkel  und  Distanx. 

Seien  e^  (Fig.  356)   der  Pol   der   festen  Ekliptik   Hlr  die  Anfangsepoche  /q, 

ÜQ    der  Pol  des  Aequators  fUr  dieselbe  Zeit,   e  und  a  der  Pol  der  Ekliptik  und 

des  Aequators  für  die  Zeit  /,  Sq  die  Mitte  des  die  beiden 

Sterne  verbindenden  Bogens  gr.  Kr.;    ferner  werde  gesetzt 

der  Positionswinkels/,  der  Winkel  e^s^a  =  ^,  dann  ist, 

dp  do 

weil  p-^q  von  der  Präcession  nicht  berührt  wird,  ^  =  —  -rz* 

Unter  Anwendung  der  Bezeichnungen :  Z,  B  mittlere  Länge 
und  Breite  von  s^  für  die  Zeit  /q,  a,  6  mittlere  Rectascension 
und  Declination  für  die  Zeit  /,  a»  Winkel  zwischen  Aequator 
und  fester  Ekliptik,  ae^a^-s^^^  =  Lunisolarpräcession, 
^a^ii  8=  z^  =  Präcession  durch  die  Planeten,  hat  man: 

cos  h  sin  q  =  sin  co  cos  (Z  -h  ip) 

cos  hcos  q  =  cos  vsicos  B  —  sin  co  sin  B  sin  (Z  -H  4») 

woraus  durch  Differentiation  und  nach  Elimination  von  d^  folgt: 

cos  bdq  =  —  sin  (a  4-  v)  sin  co  </<p  +  cos  (a  -h  v)  dia, 

dm 

Berücksichtigt  man,  dass  nach  der  Theorie  der  Präcession  v  =  -: — -tt  ,  so  wird 

cos  Bdq  ^=  --  sinoL  sin  «o  d^  oder  nach    Einführung  von  n  =  sin  (o  -t\ 

-f-  i=nsinasccd. 
ät 

Der  Einfluss  der  Präcession  auf  den  Positionswinkel  in  der  Zeit  /'  —  /  wird 
folglich 

^p  =1  n  sin  ttQ  sec  80  (^'  ~  ')» 

wo  statt  a  und  8,  a^  und  89  gesetzt  sind  und  diest,  ebenso  wie  n  für  die  Mitte 
der  Zeiten  genommen  werden  müssen. 

Die  Nutation  verursacht  periodische  Schwankungen  in  der  Lage  des  Poles 
a,  welche  von  der  Form  sind: 

sin  fodf^  ==  —  6"-87  sing^-h  .  .  . 
^co  =  +  9"-22  cosQ,-^  ,  .  ., 

wo  Ji  die  Länge  des  aufsteigenden  Knotens  der  Mondbahn  auf  der  Ekliptik  be- 
deutet, und  die  kleineren  von  2  Ji  und  den  jeweiligen  Stellungen  von  Sonne  und 
Mond  in  ihren  Bahnen  abhängigen  Glieder  weggelassen  sind.  Anstatt  diese 
Ausdrücke  in  die  obige  Gleichung  für  cosbdq  einzusetzen  und  den  Positions- 
winkel zuerst  auf  die  mittlere  Lage  des  Poles  zur  Zeit  der  Beobachtung  zu 
beziehen,  verfährt  man  einfacher,  wenn  man  unter  Benutzung  der  in  den 
astronomischen  Jahrbüchern  gegebenen  Hülfsmittel  den  Positionswinkel  sogleich 
auf  die  mittlere  Pollage  zu  Beginn  des  Beobachtungsjahres  überträgt.  Ist  /  die 
seit  Beginn  des  Jahres  verflossene  Zeit,  ausgedrückt  in  Theilen  des  Jahres,  und 
haben  A  und  B  die  bekannte  Bedeutung 

^  «  /  -4-  -  (—  6"-87  sin  ß  -4-  .  .  .) 

B  ^  —  9"-22  r£>i  ß  -h  .  .  .^ 

so  erhält  man  aus  der  Gleichung  für  cos  Bdq,  nachdem  v  =  0  gesetzt  ist,  zur 
Reduction  auf  den  Jahresanfang 

A j)  s=  —  (An  sin  Oq  4-  ^  cos  a^)  sec  Bq. 

Valbutinsr,  Aitronomie.    HL  '^ 
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Setzt  man  daher 

60 "^ 60 *■ 

SD  wird  die  Reduction  des  zur  Zeit  /  gemessenen  Fositions winkeis  auf  die  mittlere 
Lage  des  Poles  zur  Zeit  /',  ausgedrückt  in  Minuten: 

\p  =  {A—  {f  -  T)\a'  +  Bb', 
wo  T  den  Anfang  des  Beobachtungsjahres  bedeutet. 

Will  man  die  g,  G,  Grössen  anwenden,  so  wird  die  Reduction  auf  den 
Jahresanfang  &/~—g  sin  {G  +  a^)  ^^  . 

Die  Distanz  wird  natürlich  von  der  Präcession  und  Nutation  nicht  betroffen. 
Durch  die  Aberration  erscheint  der  Ort  eines  Sternes  um  die  Quantitäten 
verschoben: 

da=  CcosifsecS-i-  Dsinn.secH  =  Äsin(ff+  a)  j«  8 

rfS  =  —  Csin<ismS+  Ctangtcos^  ■+  V cot  a. sin S  =  kcosfJI+  it) sin i  +  i ees i, 
wo  k  die  Aberrationsconstance  (nach  neueren  Annahmen  20'"47),  0  die  I.ange 
der  Sonne,  c  die  Schiefe  der  Ekliptik  bezeichnen,  und 

j,  C=  —  kcosQeost  hsinH=  C 

D=  —  ksinQ)  h cosH «  D 

i  =  Ciang  «. 

Ist  in  Fig.  357  P  der  Pol  des  Aequators,  so  giebt 
das  Dreieck  zwischen  diesem  und  den  Oertern  der  beiden 
Sterne  zunächst  folgende  Difierentialformeln : 

ds-=  cosh  smp  (da'  —  da)+  eosp'dS'       —  cospdh 

sinsdp  ^  cos  &' cas p' (da.'  —  dit)  + sinp  cos  sdi  —  sinp'd^' 

tA.8nj  sinsdp'  ==  cos  i  cos  p  (da  —  da)  —  sin  p'  cos  sdh'  -^  sin  p  d  &. 

Nach  Einsetzung  der  obigen  Wenbe  von  da,  dS,  . .  geht  die  erste  Gleichung 

Über  in: 

ds  ^  C  \cos  a' sin  p'  —  cosasinp  —  sin  a' sin  &' cos  p'  -*- sin  a  sin  t  cos  p 
■+■  (cos S' cos p' —  cos S cos p)  langt] 
-4-  D  [sin  a'  sin p'  —  sin  a  sin p  +  cos  a  sin  i'  cos p'  —  cos  a  sin  t  cos p\ . 
Dieselbe   nimmt   eine   sehr   viel  concisere  Form  an,    wenn  man  nach  dem 
Vorgang  von  Bessel')  den  Bogen  s  bis  zum  Durch  seh  nittspunkt  mit  dem  Aequator 
oder,   wie  Seeliger')  thut,   bis   zum   Durchschnittspunkt  mit  dem  Oeclinations- 
kreis  des  Tag-  und  Nachtgleichenpunktes  verlängert. 

Bezeichnet  in  letzterem  Falte  J/*  die  Poldistanz  dieses  Punktes,  £  den  Ab- 
stand desselben  von  dem  nächsten  der  beiden  Sterne,  und  J^  den  Winkel,  den 
Z  mit  ^  einschliesst,  so  wird: 

sin  N cos  (L  -j-  j )  =  cos  a' sin p' —  sin  a' sin  5' cos  p' 

sin  Neos  L  =  cosa  sin  p  —  sin  a  sin  S  cosp, 

wodurch    das  Aggregat   der   ersten    vier  Glieder  in  dem  Factor  von  C  fibergeht 

in  —  i  sin  N sin  IL  -h  ä)  ""  K  o^^cr  —  2 cos i^ sin a^ sin  =-,  wenn  a,,  Sq  die 

Coordinaten  der  Mitte  des  Bogens  zwischen  den  beiden  Sternen  sind. 

')  F.   W.   Bessel,    Einfluss    der   Präcession,    Nutation    und  Aberration    auf  die  RetulEale 
mikromctiicher  Messungen.     Attron.  Unters.  Bd.  I  (auch  Enoeluanh,  Abh.  Bd.  i). 
^  H.  SsELiGEB,  Theorie  des  Heliometers,  Leipiig  1877. 
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s 
Berücksichtigt   man  ferner,   dass  cos  V  cosp'  —  cos^cosp  ^»  ^  ^  im  9q  sin  -^ 

und  dass  nach  der  Transformationsformel  von  Cagnoli: 

sin  a'  sinp*  -h  cos  ot'  sin  V  cosp^  =»  sin  Msin  (Z  -h  j)  4-  cos  Mcos  (Z  -h  x)  cos  N 
sin  a  sinp  H-  ^^j  a  j/«  h  cosp  ^bs  sin  Msin  L  H-  f^j  Jf^<ix  Z  cos  N, 

so  erhält  die  Gleichung  für  ds  jetzt  die  einfache  Gestalt: 

s  s 

äs  =  --  2Csin-^(cos Iq  sin  a^  -h  fan^^sin^^)  -h  2J)sin-^cos  Äq  ^<?i  Oq 

oder  auch 

=»       2  ii«-^ ^  cosi.H'^  «0)  ^w  8^  —  2 j«»  ^  I  x»i  Jq. 

Das  Dififerential  des  Positionswinkels  p^  ist: 

s  s 

s  s 

s=  cos-^dp  —  sin  h^  (da  —  ^a^)  -^  sin-^  sinp  dl 


oder  im  Mittel  aus  beiden  Gleichungen 


.  s 
sm-Tz 


s  df-^-dp         .  ,    Ida'^dfL        ^    \       ""2     .     ,,., 
dp^  «  ^<?x  2     ^         —  -f'«  ^0  ^ 2 •  j 2~  ^^'^ ^        ■"  ^^P^^^' 

s  dp*  +  i// 
Drückt  man  hier  cos  ^  -^— ^ —    vermittelst  der  2.  und  3.  Ausgangsgleichung 

durch  dJ^  dh\  .  .  aus,  so  geht  die  Gleichung  über  in: 

a  s 

dl!  -  da                                           ^^^    2 
dpQ  =  (^^i  V  cos  p*  -4-  r^j  8  r^j  ^) (x/Vi  p*  dl*  —  sin  p  dl) 

4  sin  -^  2  Ji«  2 

1 ^«0  I Y'  (sin /dl'  —  sinp  dl) 

und  nach  Substitution  der  Werthe  von  da\  dl\  ,  .  und  unter  Berücksichtigung 
der  Relation  cos  Icosp  —  cos  V  cos  ^'  «s  2  sin  l^  sin  -x 

^sin\sdp^  =  2sin\s sin^^da^  4-  C{cosa! cosp*  -h  sin a* sin B' sinp') 

—  C(rtf  j  a  cosp  •+■  sin  a  xi«  Ä  J/«  /) 
4-  />(««  a'cosp'  —  cos  J  sin  l'sinp') 

—  D{sin  acosp  —  cos  «  sin  h  sin p). 

Die  beiden  CoefBcienten  von  ±  C  bezw.  -±1 D  sind  aber  nur  verschiedene 
Ausdrücke  derselben  Grösse  r^xiVbezw.  —  sin  N  cos  M^  so  dass  die  Gleichung 
die  ganz  einfache  Form  annimmt 

dp^  SS  sin  do  da^  «  lang  h^  {Ccos  a^  +  /?  sin  Sq) 

=  h  sin  {H  4-  ot^)  fang  Äq. 
Setzt  man  also 

.           .   *     .         Ä     .                                    tangB^cosa^        . 
fang  t ««  00  4-  ^^x  Oq  stn  «0  «=  r  —  — ^-^jj ^  «  ^' 

^                                         .                       tan/rh^sina^ 
—  ^<?x  «0  cos  O0  =  i/ ^^ 2  -a  ^»^ 

so  werden  nunmehr  die  an  die  beobachteten  Werthe  der  Distanz  und  des  Positions- 
winkels wegen    der  Aberration   des  Lichtes  anzubringenden  Verbesserungen: 

i6* 
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A  i  SS  j  sin  l'*  {C c  -h  J)  a)  =:  —  j  sin  1"  [A  cos  (H  4-  «o)  ^^^  ^o  ""  ^^^^  ^o] 

A/  =  (Cr'  -h  i>^')  =  -  60  ^'^  ^^  "*"  "<>^  ^''^ ^o- 

Die  ganze  zur  Uebertragung  auf  die  Pollage  zur  Zeit  f  und  zur  Befreiung 
von  der  Wirkung  der  Aberration  an  den  Positionswinkel  anzubringende  Ver- 
besserung ist  folglich: 

A/  =  [^  —  (/'  —  r)]«'  4-  BV  H-  Cc'  4-  Dd\ 

Da  die  Grössen  c^  d,  c\  d^  von  dem  Positionswinkel  und  der  Distanz  unab- 
hängig sind,  so  ändert  die  Aberration  die  Entfernungen  unabhängig  von  ihrer 
Richtung,  und  die  Positionswinkel  unabhängig  sowohl  von  der  Richtung,  als 
der  Distanz.  Der  zuerst  von  Bessel  für  kleine  Distanzen  ausgesprochene  Satz, 
dass  ein  sphärischer  Kreis  durch  die  Aberration  zwar  verschoben,  gedreht  und 
vergrössert  oder  verkleinert  wird,  aber  sich  nicht  in  eine  andere  Curve  ver- 
wandelt, ist  demnach,  wie  Seeliger  hervorgehoben  hat,  allgemein  gültig. 

d' Arrest  hat  dem  Ausdruck  für  die  Aenderung  der  Distanz  noch  eine  andere 

Form  gegeben,  aus  der  zugleich  das  Gesetz  hervorgeht,  nach  welchem  sich  jener 

Kreis  erweitert  oder  zusammenzieht.     Bezeichnen    a   und  d    die  Rectascension 

und  Declination  des  Apex  der  Bewegung  der  Sonne  in  ihrer  jährlichen    Bahn, 

so  hat  man 

sin  d  =  sin  e  cos  0 

cos  dsin  a^=^cost  cos  O 

cos  dcosa  -=:,  —  sin  0 

C  =  —  kcos  dsin  a 

/>  =       kcosdcosa 

und  damit,    wenn  ds  sich,    wie  vorher,  auf  den  Uebergang  vom  scheinbaren  auf 
den  wahren  Ort  bezieht, 

ds 

=  —  k  \cos  Sq  cos  d  cos  (a  —  a^)  -h  sin  8q  sin  d] 


s 
2  sin  "ö 


=  —  kcosa, 

wo  o  der  Bogen  ist,  der  sich  vom  Punkte  qlq^q  bis  zum  Apex  erstreckt.  In  der- 
selben Weise  wird,  wenn  2  den  Winkel  bezeichnet,  den  der  Bogen  a  mit  dem 
Declinationskreis  von  a^B^  macht, 

dp  =si  k  iang  8q cos  dsin  (a  —  aQ) 
=  k  tang  Sq  sin  q  sin  2. 

Die  Wirkung  der  Aberration  auf  die  Bestimmung  der  Planetendurch- 
messer findet  ihren  Ausdruck  und  zugleich  ihre  Berücksichtigung  darin,  dass 
der  gemessene  Werth  Hlr  die  Entfernung  gilt,  in  welcher  der  Planet  sich  zu  der 
um  die  Aberrationszeit  verkleinerten  Beobachtungszeit  befunden  hat.  Eine  ein- 
fache Ueberschlagsrechnung  zeigt,  dass  die  hieraus  hervorgehende  Aenderung 
des  auf  die  Einheit  der  Entfernung  bezogenen  Durchmessers  bei  Jupiter  und 
Saturn  im  Maximum  noch  nicht  '0"'02  erreicht  und  bei  den  übrigen  Planeten 
unter  0"*01  bleibt.  Man  darf  daher  in  Anbetracht  der  erheblich  grösseren 
Unsicherheit  der  Messung  den  Einfluss  der  Aberration  bei  der  Ermittlung  des 
Durchmessers  einer  Planetenscheibe  ganz  übergehen.  E.  Becker. 
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mOncl.  Der  der  Erde  am  nächsten  kommende  und  daher  auch  am  ge- 
nauesten untersuchte  Himmelskörper  ist  der  Satellit  der  Erde,  der  Erdmond. 
So  sehr  sich  aber  auch  die  Astronomen  mit  der  Untersuchung  dieses  Himmels- 
körpers zu  allen  Zeiten  beschäftigt  haben,  so  kann  man  doch  keineswegs  be- 
haupten, dass  unser  Wissen  von  demselben  ein  zureichendes  oder  gar  durchaus 
erschöpfendes  wäre.  Schon  die  Bewegung  des  Mondes  um  die  Erde  bietet  der 
theoretischen  Untersuchung  Schwierigkeiten,  über  welche  bereits  in  der  lAllge- 
meinen  Einleitung  in  die  Astronomie«  und  in  dem  Artikel  iMechanik  des 
Himmels«  wiederholt  zu  sprechen  Gelegenheit  war.  An  dieser  Stelle  mögen  nur 
die  Resultate  der  Untersuchungen,  diejenigen  Elemente,  welche  jetzt  als  die 
verlässlichsten  gelten,  angeführt  werden. 

Die  Elemente  der  Mondbahn,  soweit  dieselben  jetzt  noch  als  elliptisch  an- 
gesehen werden  können,  sind: 

Mittlere  Entfernung  von  der  Erde    .     .  60*273  Erdhalbmesser 

oder  384420  Kilometer. 

Siderische  Umlaufszeit 27''7A43'«11'-5 

Mittlere  tägliche  siderische  Bewegung  .  13''  3'  53"-97 

Excentricität  der  Bahn 005491 

Neigung  der  Bahn 5°  8'  47"-9  gegen  die  Ekliptik. 

Die  Lage  der  Apsiden-  und  Knotenlinie  ist  nicht  fest;  die  erstere  bewegt 
sich  im  Sinne  der  Zeichen,  jährlich  um  etwa  40 }^  so  dass  ein  Umlauf  in 
8  Jahren  310  Tagen  vollendet  wird;  die  letztere  rückt  im  entgegengesetzten 
Sinne,  jährlich  um  19^^  weiter,  und  vollendet  einen  Umlauf  in  18  Jahren 
218  Tagen. 

Die  mittlere  Aequatoreal-Horizontal-Parallaxe  des  Mondes,  aus  welcher  sich 
der  obige  Werth  der  Entfernung  ableitet,  ist  der  von  Hansen  aus  neueren 
Beobachtungen  abgeleitete  57'  2"'06,  doch  schwanken  die  Werthe  gemäss  der  ver- 
schiedenen Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde  zwischen  53' 54"  und  61' 29". 

Der  scheinbare  Durchmesser  des  Mondes  in  der  mittleren  Entfernung  des- 
selben von  der  Erde  ist  3r4"*5,  und  liegt  innerhalb  der  Grenzen  5J9' 26"  und 
33'  33";  da  sich,  wie  man  leicht  sieht,  der  wirkliche  Halbmesser  des  Mondes 
zum  Erdhalbmesser,  wie  der  Sinus  des  scheinbaren  Halbmessers  zur  mittleren 
Aequatoreal-Horizontalparallaxe  verhält,  so  findet  man  für  den  wahren  Halb« 
messer  0*2724  Erdhalbmesser  =  3480  km.    Damit  wird  die  Oberfläche  des  Mondes 

^  der  Erdoberfläche,  das  Volumen  des  Mondes  ^  des  Erdvolumens.    Da  die 

Masse  des  Mondes  aus  den  theoretischen  Untersuchungen  über  die  Störungen 
der  Rotationsaxe  der  Erde,  aus  den  Erscheinungen  der  Ebbe  und  Flut  u.  s.  w. 
gleich  ^  gefunden  wurde,  so  resultirt  hieraus  für  den  Mond  die  mittlere  Dichte 
0*618  der  Erddichte,  oder,  diese  zu  5*5  des  Wassers  angenommen,  die  Dichte 
des  Mondes  bezogen  auf  Wasser  3*4. 

Eine  Abplattung  konnte  bisher  beim  Monde  nicht  entdeckt  werden,  hingegen 
ist  zu  bemerken,  dass  Hansen  aus  theoretischen  Untersuchungen  fand,  dass  der 
Schwerpunkt  des  Mondes  etwa  59*5  km  weiter  von  der  Erde  entfernt  ist,  als  sein 
Mittelpunkt. 

Da  der  Mond  uns  beständig  dieselbe  Seite  zuwendet,  so  kennen  wir  natür- 
lich nur  diese;  von  der  jenseitigen  Mondhälfte  können  wir  nur  die  Randpartien 
in  Folge  der  Libration  in  Länge  und  Breite  (s.  den  Artikel  »Mechanik  des 
Himmels«,  pag.  604  ff.)  zu  Gesicht  bekommen. 
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Allein  unsere  Kenntniss  von  der  Oberfläche  des  Mondes  ist  noch  ziemlich 
unvollkomnien.  Mit  Ausnahme  einiger  allgemeiner  Schlüsse»  die  bereits  mit  ziem* 
liehet  Sicherheit  aus  den  beobachteten  Thatsachen  gezogen  werden  konnten,  be- 
finden wir  uns  hierüber,  insbesondere  über  einige,  die  feinere  Structur  betreffenden 
Punkte,  noch  wesentlich  in  dem  Stadium  der  Hypothesen  und  Conjekturen. 

Die  Thatsache,  dass  die  Oberfläche  des  Mondes  nicht  gleich  hell  ist,  war 
schon  den  Alten  bekannt.  Die  Pythagoräer  und  ebenso  Aristoteles  hielten  die 
Flecken  für  Abspiegelungen  der  irdischen  Meere  und  Gewässer.  Parmenides 
erklärte  die  dunklen  Stellen  fUr  dunkle  Beimischungen  zu  seinen  flüssigen  Theilen. 
Dass  die  Flecken  dem  Monde  im  Viertel  das  Ansehen  eines  menschlichen  Ge- 
sichtes ertheilen.  sprach  Plutarch  in  seiner  Schrift  »De  facie  in  orbe  Lunae«  aus. 

Schon  Galilei  fand  mit  dem  Femrohre  die  gebirgige  Beschaffenheit  des 
Mondes,  indem  er  die  mit  dem  Alter  des  Mondes  wechselnden  Schatten  richtig 
deutete.  Auch  versuchte  er  aus  denselben  bereits  die  Höhen  der  Mondberge 
zu  bestimmen  (vergl.  den  ersten  Band,  pag.  75). 

Ein  wirklicher  Fortschritt  in  der  Selenographie  datirt  jedoch  erst  seit  Hevel. 
Dieser  gab  aus  seinen  eigenen,  5  Jahre  umfassenden  Mondbeobachtungen  Dar- 
stellungen des  Mondes  für  jeden  Tag  seines  Alters  und  1647  ^^^^  allgemeine 
Mondkarte,  auf  welcher  die  dunkeln  Flecke  als  Afare  bezeichnet  wurden,  wobei 
er  aber  bereits  bemerkt,  dass  er  sie  nicht  den  irdischen  Meeren  gleichartig  hält, 
sondern  diesen  Namen  nur  wählt,  weil  er  sie  mit  nichts  anderem  zu  vergleichen 
wisse.  So  hatte  er  eine  JPropontis,  einen  Pontus  Euxinus,  ein  Man  Mediierraneum 
u.  s.  w.  auf  den  Mond  verlegt.  Auch  den  Gebirgen  und  Ländern  gab  er  Namen 
irdischer  Objekte,  doch  verwahrte  er  sich  auch  hier  ausdrücklich  dagegen,  dass 
diese  Bezeichnungen  Aehnlichkeiten  mit  gleichnamigen  irdischen  Objekten  aus- 
drücken könnten. 

Dieses  geographische  Princip  hat  Riccioli  bei  seiner  165 1  erschienenen 
Kartet),  verlassen.  Den  dunkeln  Flecken,  welche  er  ebenfalls  als  Mare  be- 
zeichnete, gab  er  Namen,  die  nach  Madler  aus  dem  angenommenen  Einfluss  des 
Mondes  auf  die  irdischen  Geschicke  hergeleitet  sind.  So  finden  sich  die  Namen: 
Mare  Serenifatis,  Mare  IranquillitaHs,  Mare  Crisiutn  u.  s.  w.  Diese  Namen  haben 
sich  seither  erhalten,  ohne  dass  denselben  eine  Bedeutung,  weder  in  Rücksicht 
auf  den  Einfluss  auf  die  Menschen,  noch  auch  in  Rücksicht  auf  Verhältnisse, 
welche  sich  vielleicht  auf  dem  Monde  vorfinden  könnten,  beigelegt  wird;  ins- 
besondere muss  erwähnt  werden,  dass  man  mit  dem  Worte  Mare  keineswegs  den 
Sinn  zu  verbinden  hat,  dass  wirkliches  Wasser  auf  dem  Monde  sei;  man  thut 
deshalb  auch  besser,  nicht  von  %Mondmeeren^  zu  sprechen,  sondern,  wie  dieses 
seit  Mädler  üblich  ist,  immer  das  Wort  %Maret  zu  gebrauchen  und  dasselbe  ein- 
fach als  Bezeichnung  für  die  dunklen  Mondflecke  zu  betrachten. 

Bei  der  Bezeichnung  der  Berge  und  Länder  wählte  Riccioli  die  Namen  be- 
rühmter Männer  und  machte  dabei  nur  eine  Ausnahme:  den  Namen  Katharina, 
welchen  der  Jesuit  Langrenus  in  seiner  1645  erschienenen  »Selenographiec  unter 
anderen  Heiligennamen  verwendet  hatte,  Hess  er  stehen,  das  Princip  befolgend, 
nach  welchem  auch  jetzt  sehr  häufig  die  kleinen  Planeten  benannt  werden,. 
Zu  erwähnen  ist,  dass  er  die  Sorge  für  seinen  eigenen  Namen  auch  nicht  der 
Nachwelt  überliess,  sondern  denselben  neben  demjenigen  Grimaldi's  selbst  ein- 
setzte. 


^)  Eine  verkleinerte  Reproduction  derselben  findet  sich    in  der  »Connaissance  des  temps« 
fUr  1788,  pag.  344. 
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Nach  Ricciou  war  es  Dominique  Cassini,  der  1673  Karten  des  Mondes  fllr 
jeden  Tag  seines  Alters  und  1692  eine  grössere  Mondkarte  von  20  Zoll  Durch- 
messer herausgab,  die  aber  nur  in  kleiner  Auflage  erschien,  von  der  jedoch  später 
(1787)  Lalande  eine   neue  Auflage  besorgte. 

Alle  diese  Karten  waren  aber  nach  Zeichnungen  angefertigt,  die  bloss  nach 
dem  Augenmaass  genommen  waren;  der  erste,  der  Fixpnnkte  nach  ihrer  seleno- 
graphischen  Länge  und  Breite  durch  jwirkliche  Messungen  festlegte,  war 
Tob.  Mayer.  Er  bestimmte  in  dieser  Weise  27  Flecke  für  mittlere  Libration 
und  wollte  hiernach  einen  Mondglobus  anfertigen,  von  welchem  er  jedoch  bei 
seinem  Tode  erst  den  sechsten  Theil  vollendet  hatte.  Indes  erschien  1749  seine 
bereits  sehr  gute  Mondkarte  von  7  4"  Durchmesser.  Die  Detailzeichnungen 
Maver's  sind  neuerdings  von  der  Göttinger  Sternwarte  herausgegeben. 

Aus  derselben  Zeit  wären  noch  die  Beobachtungen  von  Schröter,  der  1791 
seine  »selenotopographischen  Fragmentec  herausgab,  und  Gruithüisen  aus  den 
Jahren  1799  bis  1801  zu  erwähnen,  welche  aber,  wenn  sie  auch  sehr  brauchbares 
Material  zum  Vergleichen  bieten,  dennoch  keinen  wesentlichen  Fortschritt  in  der 
Selenographie  bedeuten. 

Ein  solcher  datirt  erst  seit  den  Arbeiten  Lohrmann's,  welcher  1820  seine 
Beobachtungen  in  Dresden  begann;  von  der  auf  25  Sectionen  vertheilten  Karte 
wurden  1824  die  vier  ersten  Sectionen  publicirt,  und  1839  eine  kleine  General- 
karte des  Mondes;  die  übrigen  21  Sectionen  hatte  Lohrmann  zwar  bereits  1836 
vollendet,  sie  wurden  aber  erst  lange  nach  seinem  1840  erfolgten  Tode  unter 
der  Leitung  von  Schmidt  1878  herausgegeben. 

Inzwischen  hatten  1830  Beer  und  Mädler  ihre  Mondbeobachtungen  be- 
gonnen, als  deren  Frucht  1834  die  erste  grosse  Mondkarte  erschien. 

Einen  vorläufigen  Abschluss  erhielten  diese  Untersuchungen  durch  die  1878 
gleichzeitig  mit  der  LoHRMANN'schen  erschienene  ScHMiDT'sche  Mondkarte,  deren 
Bearbeitung  1840  begonnen  wurde.  Die  von  Birt  im  Auftrage  der  British 
Association  übernommene  Anfertigung  einer  Mondkarte  hat  noch  nicht  zur 
Publikation  derselben  geführt. 

Die  ScHMiDT'sche  Mondkarte,  im  doppelten  Maassstabe  derjenigen  von 
Mädler  und  Lohrmann  (die  letzteren  beiden  haben  einen  Meter  Durchmesser, 
die  ScHMiDT'sche  zwei  Meter),  ist  in  den  Details  viel  weiter  ausgearbeitet,  und 
ohne  eine  bedeutende  Vergrösserung  des  Maassstabes  ist  es  nicht  wohl  möglich, 
noch  weitere  Details  in  eine  Karte  aufzunehmen.  Doch  sind  gerade  in  der 
letzten  Zeit  die  Bestrebungen  dahin  gerichtet,  gerade  die  feineren  Details  zur 
Darstellung  zu  bringen,  um  event.  Veränderungen  der  Mondoberfläche  consta- 
tiren  zu  können,  wovon  später  gesprochen  wird.  Hierzu  hat  man  den  Weg  ein- 
zuschlagen begonnen,  welcher  auch  für  die  Gegenden  der  Erde  seit  langer  Zeit 
üblich  ist:  man  fertigt  Specialkarten  einzelner  Gegenden  an,  in  welche  die- 
jenigen Details  eingetragen  werden,  welche  sich  mit  stark  vergrössernden  Fem- 
röhren dem  Beobachter  darbieten. 

Ehe  an  eine  topographische  Beschreibung  der  Mondoberfläche  gegangen 
werden  kann,  müssen  in  Kürze  einige  die  Bezeichnungsweise  betr.  Bemerkungen 
vorausgeschickt  werden. 

1)  Ueber  die  Bezeichnung  Mare  wurde  das  nötige  bereits  gesagt.  Die 
Maria  sind  von  dem  lichten  Theile  der  Oberfläche  theils  scharf  abgegrenzt,  theils 
gehen  sie  continuirlich  in  diesen  über;  sie  hängen  unter  einander  zusammen; 
nur  das  Mare  Crisium  bildet,  soweit  die  sichtbaren  Details  es  bis  jetzt  anzu- 
nehmen gestatten,   ein  allseitig  geschlossenes  Mare.    Auf  der   sichtbaren  Mond- 
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Oberfläche  nimmt  die  Gesammtfläche  der  Maria  ungefähr  die  Hälfle  der  Gesammt- 
fläche  ein ;  eine  genaue  Grössenbesttmmung  ist  natürlich  in  Folge  der  ungenauen 
Grenzbestimmung  nicht  möglich.  Zu  ihnen  gehören  die  als  Pal us,  Lacus, 
Sinus  (Sumpf,  See,  Bucht)  bezeichneten  kleinen,  mitunter  auch  etwas  helleren 
und  weniger  einförmigen,  immerhin  aber  noch  wenig  formenreichen  Gebilde  der 
Mondoberfläche. 

2}  Die  helleren  Theile  der  Mondoberfläche  sind  viel  ungleichmässiger  und 
zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  auf  ihnen  bei  schräger  Beleuchtung  Schatten 
verschiedener  Länge  sichtbar  werden,  wodurch  sich  die  unter  verschiedenartigem 
Lichte  erscheinenden  Partien  als  Erhebungen  zu  erkennen  geben.  Diese  sind 
verschiedener  Art;   es  sind: 

a)  Einzelne,  isolirte  Berge  oder  langgestreckte  Bergrücken,  die,  wenn 
sie  niedrig  sind,  oft  nur  als  helle  Bergadem  erscheinen  oder  bei  grösserer 
Mächtigkeit  als  Bergketten  auftreten. 

b)  In  grösserer  Ausdehnung  vereinigte  Reihen  von  Bergketten  bilden  Hügel- 
landschaften oder  Massengebirge,  wie  die  Appeninen,  Alpen,  Hämus, 
Caucasus. 

c)  Eine  dem  Monde  eigenthümliche,  auf  diesem  weit  verbreitete  Formation 
ist  diejenige  der  Wallebenen,  Ringgebirge  und  Krater.  Diese  zeichnen 
sich  durch  einen  mehr  oder  weniger  kreisförmigen  und  hohen  Wall  aus,  der 
eine  innere,  meist  stark  vertiefte  Fläche  begrenzt,  aus  welcher  sich  meist  wieder 
einzelne  isolirte  Berge,  Bergrücken,  selbst  kleinere  Krater  oder  Ringgebirge, 
sogen.  Centralberge,  Centralketten,  Centralroassen  erheben.  Der  Unter- 
schied zwischen  den  Ringgebirgen  und  Wallebenen  ist  nur  aus  der  Grösse  ent- 
nommen. Man  unterscheidet  auch  wohl  kleine,  mittelgrosse  und  grosse  Ring- 
gebirge von  den  Wallebenen.  Eine  einheitliche  Auffassung  hat  hier  jedoch  noch 
keineswegs  Platz  gegriflen.  H.  Ebert  bezeichnet  in  seiner  äusserst  schätzens- 
werthen  Zusammenfassung  »Ueber  die  Ringgebirge  des  Mondesc^)  als  »kleine 
Ringgebirgec  solche,  deren  Durchmesser  bis  etwa  30  km^  als  >mittelgrosse  Ring- 
gebirge« solche  zwischen  30  und  90  km^  als  »grosse  Ringgebirge«  solche  zwischen 
90  und  120  km  Durchmesser,  und  als  »Wallebenen«  Gebilde  mit  über  120  km 
Durchmesser.  Mädler  bezeichnet  als  Wallebenen  Flächen  von  10  bis  30  Meilen 
(75  bis  225  km)  Durchmesser;  als  Ringgebirge  solche  zwischen  15  bis  75  km 
Durchmesser,  und  die  kleineren,  sonst  aber  ganz  gleich  geformten,  stets  mit 
einem  Centralberge  versehenen  Gebilde  als  Krater,  während  solche  Formen,  bei 
denen  weder  ein  bedeutend  erhöhter  Wall,  noch  ein  Centralberg  deutlich  zu 
sehen  sind,  als  Kratergruben  bezeichnet  werden. 

Im  Gegensatze  zu  der  Bezeichnung  Mare  hat  man  daher  die  Bezeichnungen 
Berge,  Thäler,  Stufenlandschaften,  Hochgebirge  u.  s.  w.  in  derjenigen  Bedeutung 
zu  nehmen,  welche  man  denselben  auf  der  Erde  beilegt;  denn,  ohne  hier  auf 
die  Bestimmung  der  Höhe  einzugehen,  worüber  zum  Schlüsse  gesprochen  wird, 
kann  dennoch  schon  hier  erwähnt  werden,  dass  ja  unter  gleichen  Umständen  grössere 
Höhen  auch  längere  Schatten  werfen  werden,  und  die  erstere  direkt  aus  der 
Schattenlänge  bestimmt  werden  kann. 

Bereits  Mädler  bemerkt  in  den  Erläuterungen  zu  seiner  Mondkarte,  dass 
sowohl  die  Ringgebirge,  als  auch  die  Wallebenen  keineswegs  regelmässig  be- 
grenzt wären,  sondern  dass  von  den  Wällen  meist  Ausläufer  nach  Aussen  gehen , 
dass  einzelne  Wälle  nicht  ganz  geschlossen  sind,    sondern  sich  nach  einer  oder 


1)  Sitzungsber.  der  Phys.  med.  Societät  Erlangen,   1890. 
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selbst  mehreren  Seiten  öffnen  (unvollkommene  Ringgebirge)  oder  dass  zwei 
oder  mehrere  durch  Querwälle  miteinander  verbunden  sind,  oder  dass  mehrere,  ein- 
zeln genommene  Theile  eines  Walles  nicht  um  die  ganze  Wallebene  hinziehen,  die 
Gesammtheit  mehrerer  Wälle  aber  die  Fläche  ziemlich  vollkommen  abschliesst. 
Im  Grossen  und  Ganzen  jedoch  herrscht  auf  seiner  Karte  bei  den  Ringgebirgen 
und  Wällen  mehr  der  Charakter  der  geschlossenen  Wälle  vor.  Spätere  Beob- 
achtungen haben  diese  Auffassung  widerlegt,  und  schon  die  Karte  von  Lohrmann 
zeigt  weit  weniger  geschlossene  Wälle  und  viel  mehr  weite  Flächen,  die  durch 
unregelmässig  laufende  Gebirgszüge  begrenzt  werden.  Hauptsächlich  für  die 
grossen  Wallebenen  tritt  dieser  Charakter  hervor,  während  die  kleinen  Ring- 
gebirge und  namentlich  die  Krater  mit  den  jetzt  erreichten  Vergrösserungen 
noch  immer  als  regelmässig  kreisförmig  begrenzt  erscheinen. 

Am  Mondrande  sind  selbstverständlich  die  Berge  und  Krater  schwer  oder 
gar  nicht  von  einander  zu  unterscheiden,  ebenso  wenig  Bergketten  und  Wall- 
ebenen, da  ja  in  der  perspektivischen  Verkürzung  das  Innere  der  Formen  fast 
ganz  verschwindet. 

Eine  einheitliche  Mondkarte  kann  nicht  das  Bild  wiedergeben,  welches  der 
Mond  in  seinen  verschiedenen  Phasen  darbietet.  Denn  in  diesen  erscheinen  die 
Mondberge  schattenwerfend,  und  zwar  werden  je  nach  der  Stellung  des  Mondes 
gegen  die  Sonne  die  Schatten  eine  andere  Lage  gegen  die  schattenwerfenden 
Objecte  haben.  Beachtet  man,  dass  die  Bewegung  der  Gestirne  an  der  Himmels- 
kugel zwischen  den  Fixsternen  von  West  gegen  Ost  zu  stattfindet,  und  dass  der 
Mond  in  dieser  Richtung  rascher  als  die  Sonne  fortschreitet,  so  wird  man  un- 
mittelbar ersehen,  dass  sich  der  Mond  in  der  gleichen  Richtung  von  der  Sonne 
entfernen  muss.  Hierdurch  wird  klar,  dass  der  Mond  dem  nach  Süden  blicken- 
den Beobachter  sich  von  der  Sonne  nach  links  zu  zu  entfernen  scheint  und 
dass  daher  bei  zunehmendem  Monde  die  Hörnerspitzen  des  Mondes  und  ebenso 
alle  Schatten  nach  links. zu  geworfen  werden.  Dieses  dauert  bis  zum  Vollmond; 
in  diesem  ist  die  Beleuchtung  normal,  die  centralen  Partien  erscheinen  schatten- 
los, daher  mehr  gleichmässig,  während  vom  Mittelpunkte  entferntere,  und 
namentlich  die  Randpartien  kurze  Schatten  gegen  den  Rand  zu  werfen.  Vom 
Vollmond  an  nähert  sich  der  Mond  wieder  der  Sonne,  aber  von  Westen,  also 
rechts  her,  so  dass  beim  abnehmenden  Monde  die  Hörnerspitzen  des  Monde^ 
und  alle  Schatten  nach  rechts  hin  erscheinen. 

Die  Karte  selbst  kann  nun  auf  diesen  verschiedenen  Anblick  nicht  Rück- 
sicht nehmen,  allein  es  genügt,  sich  diese  gegenseitigen  Bewegungsverhältnisse 
zwischen  Mond  und  Sonne  vor  Augen  zu  halten,  um  nicht  nur  die  Form  der 
Mondsichel,  sondern  auch  die  Lage  der  Schatten  aus  der  Karte  selbst  zu  ent- 
nehmen, wobei  die  verschiedenen  mnemotechnischen  Hilfsmittel,  welche  dem 
Gedächtnisse  zu  Hilfe  kommen  sollen,  überflüssig  werden.  Hierzu  dienen  die 
folgenden  beiden  Figuren,  in  denen  die  erste  den  Mond  in  seiner  Bewegung 
zwischen  dem  Neumond  und  Vollmond,  also  im  ersten  Viertel,  die  zweite  im 
letzten  Viertel  darstellt.  Um  dieselben  auf  die  Mondkarte  anzuwenden,  wird 
man  die  Bewegung  des  Mondes,  welcher  ja  ins  Auge  gefasst,  also  als  ruhend 
gedacht  wird,  im  entgegengesetzten  Sinne  auf  die  Sonne  zu  übertragen  haben 
und  sich  daher  die  Sonne  in  einem  um  den  Beobachter  gedachten  weiten  Kreis, 
welcher  den  Mond  umfasst,  bewegt  denken,  so  dass  die  Sonne  im  Neumond 
weit  hinter  dem  Monde  gedacht  wird,  im  ersten  Viertel  nach  rechts  gerückt, 
wobei  zunächst  der  westliche,  rechts  gelegene  Theil  des  Mondes  mit  nach  links 
gerichtetem  Schatten    erscheint,    bis    die  Sonne,    hinter    den  Rücken    des  Beob- 
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Mond  im  ersten  Viertel. 
(A,85a) 


achters  gerückt,  den  Mond  voll  beleuchtet,  wobei  sie  sich  dem  Monde  wieder 
von  links  nähert,  und  der  Mond  nach  und  nach  wieder  die  Sichelj^estalt  an- 
nimmt, wobei  aber  jetzt  der 
links,  östlich  gelegene  Theil 
beleuchtet  bleibt,  mit  nach 
rechts  geworfenen  Schatten. 
Diese  wenigen  Andeu- 
tungen werden  hier  wohl 
fiir  die  Erklärung  der  ver- 
schiedenen Phasen  desMon- 
des ausreichen.  Hierzu  ist 
jedoch  noch  zu  erwähnen, 
dass  auch  der  von  der  Sonne 
nicht  direkt  '  beleuchtete 
Theil  der  Mondscheibe  mit- 
unter sehr  deutlich  sichtbar 
ist.  Man  kann  dieses  sogen, 
aschfarbige  Licht  des 
Mondes  mit  freiem  Auge 
sehr  gut  einige  Tage  vor 
und  nach  dem  Neumonde 
sehen;  im  Femrohr  ist  es 
noch  zur  Zeit  der  Quadra- 
turen gut  sichtbar;  in  ver- 
einzelten Fällen  wurde  es 
noch  zwei  bis  drei  Tage  nach 
den  Quadraturen  beobachtet.  Die  richtige  Erklärung  hierfür  gab  bereits  Leonardo 
DA  Vinci  und  später  unabhängig  von  ihmMAESTLiN.  Es  ist  das  von  der  Erde  reflektirte 
Sonnenlicht,  welches  den  von  der  Sonne  nicht  direkt  beleuchteten  Theil  des 
Mondes  ebenso  erhellt,  wie  der  Mond  seinerseits  die  Nachtseite  der  Erde  erhellt. 
Man  bezeichnet  daher  dieses  Licht  auch  kürzer  noch  als  Erden  licht  des  Mondes. 
Die  Helligkeit  desselben  ist  sehr  verschieden,  auch  wechselnd.  Beer  und  Mädler 
konnten  in  demselben  einzelne  Mondlandschaften,  insbesondere  Aristarch,  er- 
kennen. Schröter  behauptete,  dass  dasselbe  heller  ist,  wenn  die  Erde  einen 
grösseren  Theil  des  Festlandes  dem  Monde  zuwendet;  Mädler  findet  dasselbe 
am  besten  sichtbar,  wenn  die  nördliche  Deklination  des  Mondes  grösser  als  die- 
jenige der  Sonne  ist,  und  zugleich  der  Mond  wenig  erleuchtet,  also  im  März 
und  September.  Beides  stimmt  mit  der  Entstehungsursache  des  Erdenlichtes 
ganz  gut  überein. 

Im  Vollmonde  verschwinden  die  Schatten  auf  dem  grössten  Theil  der  Mond- 
oberfläche namentlich  an  denjenigen  Theilen,  deren  Details  am  besten  wahr- 
nehmbar sind,  nämlich  den  centralen.  Die  Folge  davon  ist,  dass  man  im  Voll- 
monde wenig  Details  wahrnimmt.  Dieselben  verschwinden  dort  ganz,  wo  zwischen 
den  einzelnen  Theilen  kein  Helligkeitsunterschied  stattfindet,  z.  B.  bei  vielen 
Wällen  und  den  von  denselben  eingeschlossenen  Wallebenen.  Nur  dort,  wo 
die  Lichtintensität,  also  die  Albedo  aneinandergrenzender  Partien  hinreichend 
verschieden  ist,  werden  Details  hervortreten.  Daher  werden  die  Marc  sich  im 
Voollmond  gut  gegen  die  angrenzenden  helleren  Gegenden  abheben,  ebenso 
selbst  kleinere  helle  Ringgebirge  innerhalb  der  Mare,  während  sehr  bedeutende 
Wallebenen  zwischen  anderen  Ringgebirgen  verschwinden. 


Mond  im  letzten  Viertel. 
(A.  859.) 
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Da  die  Rotationsaxe  des  Mondes  sehr  nahe  senkrecht  steht  auf  der  Bahn- 
ebene, so  wird  die  Beleuchtungsgrenze  nahe  durch  die  Mondpole  gehen  und  die 
Richtung  des  Meridians  haben.  Für  die  Topographie  des  Mondes  wird  es  daher 
am  zweckmässigsten,  wenn  die  einzelnen  Regionen  in  meridionaler  Richtung  dar- 
gestellt werden,  indem  hierbei,  von  West  nach  Ost  fortschreitend,  diejenigen 
Partien  gleichzeitig  beschrieben  werden,  welche  in  den  aufeinander  folgenden 
Phasen  des  Mondes  nach  und  nach  sichtbar  werden.  Eine  gewisse  Erleichterung 
ist  dabei  durch  den  Umstand  geboten,  dass  sich  die  bedeutenden  Mare  leicht 
in  zwei  nahe  im  Meridian  gerichteten  Ketten  anreihen.  Andererseits  entsteht 
eine  rein  didaktische  Schwierigkeit  aus  dem  Umstände,  dass  die  nördliche  und 
südliche  Hemisphäre  von  einander  wesentlich  verschiedene  Gestaltungsverhältnisse 
zeigen,  indem  die  bedeutendste  Ansammlung  der  Mare  sich  auf  der  nördlichen 
Halbkugel  finden,  während  die  südliche  ungemein  reich  an  Gebirgen  ist,  und 
in  den  erwähnten  Ketten  der  Mare  sich  bedeutende  Massengebirge  ziemlich  weit 
von  Süden  her  einschieben. 

Als  eine  Folge  der  grossen  Gebirgsansammlungen  in  der  Nähe  des  Südpoles 
ist  zu  erwähnen,  dass  das  südliche  Hörn  an  der  Beleuchtungsgrenze  ziemlich 
unregelmässig  mit  Vorsprüngen  und  getrennten  Lichtpunkten  erscheint,  während 
das  nördliche  Hom  eine  ziemlich  regelmässig  begrenzte  Spitze  darbietet. 

In  der  Nähe  des  Nordpoles,  diesen  in  einem  weiten  Bogen  umziehend,  er- 
streckt sich  fast  auf  der  ganzen  sichtbaren  Mondhemisphäre  das  Mare  Frigoris^), 
Von  dessen  westlichem  Rande  aus  erstreckt  sich  als 

erster  Meridiangürtel  das  Mare  Serenitatis^  Mare  Tranquiiiitatis  und  Mare 
Neetaris,  während  sich  von  der  Ostseite  des  Mare  Frigoris  her  als 

zweiter  Meridiangürtel  das  Mare  Imbrium^  der  Oceanm  Frocellarum  mit 
seinen  beiden  südlichen  Enden,  dem  Mare  Nubium  und  Mare  Humorum  erstreckt. 

Sowohl  durch  die  verschiedene  Grösse,  als  auch  durch  die  verschiedene 
I^ge  dieser  Mare  wird  die  durch  dieselbe  erzeugte  Eintheilung  der  Mondober- 
fläche keineswegs  gleich;  der  westliche  Gürtel  bleibt  ziemlich  weit  von  dem 
westlichen  Mondrande  entfernt,  von  dem  er  zwischen  -f-  30°  Breite  bis  zum 
Nordpol  durch  Gebirgslandschaften  getrennt  ist.  In  der  Aequatorealzone  liegt 
hier  noch  eingeschoben  das  vollständig  in  sich  abgeschlossene  Mare  Crisium 
und  das  südlich  davon  gelegene  und  mit  dem  Mare  Tranquiiiitatis  theilweise  ver- 
bundene Mare  Foecunditatis,  und  bildet  so  einen  kleineren,  aber  nur  in  der 
Aequatorealzone  liegenden,  noch  weiter  westlich  gelegenen  Gürtel;  doch  ist  es 
gestattet,  trotz  der  ziemlich  bedeutenden,  immerhin  aber  durch  nur  weniger  aus- 
gedehnte Gebirgsmassen  gebildeten  Trennung  zwischen  dem  Mare  Tranquiiiitatis 
und  dem  Mare  Nectaris  einerseits  und  dem  Mare  Foecunditatis  andererseits  diese 
drei  Mare  als  ein  zusammengehöriges  Gebilde  dem  Oceanus  Procellarum  des 
östlichen  Gürtels  an  die  Seite  zu  stellen. 

Auch  die  beiden  Gürtel  selbst  sind  nicht  durch  einheitliche,  zusammen- 
hängende Gebirgsmassen  von  einander  getrennt.  Zwischen  denselben  erstreckt 
sich,    allerdings   von    dem  Mare  Frigoris    durch    bedeutende  Gebirgsstöcke   ge- 


')  Eine  Karte  in  genügendem  Maasstabe  wiederzugeben,  um  die  topographischen  Verhältnisse 
Überblicken  zu  können,  stösst  auf  mancherlei  Schwierigkeiten;  eine  Karte  in  kleinerem  Maass- 
stabe zn  reproduciren,  wäre  für  die  Orientirung  zwecklos  gewesen,  so  dass  es  am  gerathensten  er- 
schien, der  topographischen  Beschreibung  die  LoHRiiANN'sche  Mondkarte  zu  Grunde  zu  legen; 
derjenige,  der  sich  eingehender  mit  der  Selenographie  beschäftigen  will,  hat  diese  Karte  obne- 
diess  gewiss  zur  Verfügung. 
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schieden,  eine  schmälere  meridionale  Zone,  deren  einzelne  Glieder  theils  mit  dem 
westlichen,  theils  mit  dem  östlichen  Gürtel  zusammenhängen.  Diese  sind  der 
Falus  Nthularum  und  Palus  Futretudinis,  welche  noch  als  Theile  des  Marc  Im- 
brium  angesehen  werden  können,  aber  andererseits  westlich  auch  mit  dem  Marc 
Serenitatis  zusammenhängen;  dann  weiter  südlich  die  beiden  mehr  abgeschlossenen 
Marc  Vaporum  und  Sinus  Medii  mit  dem  östlich  vorgelagerten,  schon  mit  dem 
Oceanus  Procellarum  zusammenhängenden  Sinus  Aesiuum,  Indem  dieser  mittlere 
Gürtel  mit  dem  Sinus  Medii  nahe  in  dem  Mittelpunkte  der  Mondscheibe  schliesst, 
findet  sich  die  auf  der  südlichen  Hemisphäre  befindliche  ausgedehnte  Gebirgs- 
masse  zwischen  dem  Marc  Nectaris  und  dem  Marc  Nubium  in  zwei,  durch  eine 
lichtere  und  weniger  gebirgige,  meridionale  Zone  getrennte  Gruppen  bis  nahe 
zum  Aequator  vorgeschoben. 

Endlich  finden  sich  noch  zwei  bedeutende  Mare,  deren  volle  Ausdehnung 
sich  allerdings  dem  Beobachter  nie  entfaltet,  in  unmittelbarer  Nähe  des  west- 
lichen Randes,  das  auf  der  Mondhemisphäre  gelegene  Mare  Humboldtianum  in 
der  Breite  des  Mare  Frigoris  und  das  auf  der  südlichen  Hemisphäre  in  etwa 
—  45°  gelegene  Mare  Australe. 

Von  der  grossen  Menge  der  Gebirge  und  Krater  wird  es  nun  allerdings 
nur  möglich,  die  wichtigsten  zu  erwähnen,  wobei  mehr  Gewicht  darauf  gelegt 
werden  muss,  demjenigen,  der  sich  für  die  Topographie  besonders  interessirt, 
ein  allgemeines  Uebersichtsbild  zu  geben,  und  ihm  das  Auffinden  der  einzelnen 
Objekte  zu  erleichtern,  als  eine  Beschreibung  der  Gegenden  zu  geben. 

Am  Westrande,  von  der  Polarregion  bis  zum  Mare  Frigoris  findet  sich  eine 
ziemlich  reiche  Gliederung;  in  der  unmittelbarsten  Nähe  des  Poles  die  kleinere 
Wallebene  Gioja  und  sodann  die  grosse  und  helle  Wallebene  Scoresby;  von  hier 
aus,  zunächst  dem  Westrande  die  das  Mare  Frigoris  westlich  begrenzende  Gruppe 
von  Gärtner  um l  Thaies;  ferner  Strabo  und  der  rings  von  Kratern  umgebene 
Endymion,  im  Westen  zu  gegen  das  Mare  Humboldtianum  abfallend;  sodann 
Atlas  und  Hercules  dicht  aneinander,  aber  mit  deutlich  getrennten  Wällen. 

Das  Mare  Humboldtianum ^  von  Mädler  benannt,  gehört  wahrscheinlich  dem 
grössten  Theile  nach  schon  der  unsichtbaren  Mondhemisphäre  an;  den  sicht- 
baren Theil  schätzt  Mädler  auf  ca.  100000  nkm\  seine  Farbe  ist  grau,  gegen 
den  Rand  zu,  wahrscheinlich  in  Folge  optischer  Einflüsse,  etwas  lichter. 

Weiter  südlich  schliesst  sich  an  Endymion  eine  weite,  ziemlich  flache,  nicht 
besonders  ausgezeichnete  Gegend,  die  westlich  (gegen  den  Rand  zu)  durch  die 
beiden  wenig  hervorragenden  Ringgebirge  Volta  und  Oersted,  südlich  von 
einer  kleinen  Wallebene  Mercurius,  gegen  Osten  von  Atlas,  Franklin  und 
Messala  begrenzt  ist,  an  welch  letztere  sich  noch  weiter  nach  Osten  zu  die 
Ringgebirge  Schuhmacher,  Struve,  Berzelius  und  Hook  anschliessen. 

Südlich  von  Messala  reiht  sich  eine  Gruppe  von  Ringgebirgen  aneinander, 
die  eine  etwas  weitere,  weniger  gebirgige  Formation  einschliessen;  dem  West- 
rande zunächst,  mit  der  grossen  Ringebene  Gauss  beginnend,  setzt  sich  diese 
Kette  durch  die  Ringgebirge  Bernoulli,  Geminus  und  Burkhardt  zur  grosseu 
und  formenreichen  Wallebene  Cieomedes  fort,  welche  durch  ziemlich  zahlreiche, 
sich  nach  allen  Seiten  erstreckende  Gebirgszüge  gegen  das  Mare  Crisium 
abfällt. 

Am  Westrande  schliesst  sich  an  Gauss  die  im  Meridiane  verlaufende  Kette 
der  Ringgebirge  Berosus,  Hahn,  Seneca  und  Plutarch  an,  welche  in  die 
ziemlich  vielgestalteten  Gebirgslandschaften  übergeht,  welche  sich  westlich  vom 
Mare  Crisium   gegen    den  Rand  zu  ausdehnt.     In  dieser  sind  besonders  hervor- 
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zuheben  die  beiden  Wallebenen  Eimmart  (am  Nordrande  des  Mare  Crisium) 
und  westlich  davon,  nahe  dem  Mondrande,  Oriani,  ferner  Alhazen  am  West- 
rande des  Mare  Crisium  und  nahe  dem  Stidwestende  desselben  die  Wallebene 
Condorcet. 

Hieran  schliesst  sich  eine  grosse  Gebirgsmasse,  in  welcher  man  unschwer 
zwei  besonders  hervortretende  Bergreihen  erkennt,  von  denen  die  eine  Hansen, 
Neper  und  Schubert  ziemlich  nahe  dem  Mondrande  verläuft,  die  zweite 
Auzout,  Firmicus  und  Appollonius  sich  gegen  das  Mare  Foecunditatis  zu 
erstreckt. 

sudlich  vom  Aequator  von  Schubert  an  sind  die  Wallebenen  zu  in  der 
Richtung  des  Meridians  streichenden  Ketlen  angeordnet.  Zunächst  dem  West- 
rande bildet  die  Kette  von  Schubert,  Kästner,  Lapeyrouse,  Ansgarius, 
Behaim,  Hekatäus  mit  immer  wachsenden  Durchmessern  (nach  Mädler  von 
ca.  65  >&xv  Durchmesser  des  Kästner,  bis  \lb  km  Durchmessers  des  Hekatäus) 
und  W.  Humboldt  die  westliche  Grenze  eines  sich  in  der  Richtung  des 
Meridians  erstreckenden,  ziemlich  hellen,  immerhin  aber  zahlreiche  gebirgige 
Details  und  auch  Wallebenen  darbietenden  Mondfläche,  an  deren  östlichem 
Rande  sich  die  drei  grossen  Wallebenen  Langrenus,  Vendelinus  und  Pe- 
tavius  erheben.  Die  drei  letztgenannten  Wallebenen  sind  nur  die  auffälligsten 
Gebilde  unter  einer  grossen  Zahl  kleinerer,  von  denen  das  nördlich  von  Lan- 
grenus gelegene  Ringgebirge  auf  der  LoHRMANN'schen  Karte  als  Mac  Laurin 
bezeichnet  ist. 

Es  mag  gleich  hier  bemerkt  werden,  dass  diese  bei  Mädler  noch  als  von 
geschlossenen  Ringgebirgen  umgebene  Wallebenen  angegebenen  Gebilde,  sowie 
auch  die  meisten  ähnlichen  Gebilde  gleicher  Grösse  in  späteren,  detaillirteren 
Karten  wesentlich  complicirter  dargestellt  sind.  Zum  grossen  Theile  hängt  dies 
nur  von  der  Genauigkeit  der  Zeichnung  ab,  wobei  die  bei  der  aufmerksamen 
Beobachtung  immer  zahlreicher  hervortretenden  Details  eine  Beschreibung  nach 
Art  derjenigen,  welche  Mädler  seiner  Mondkarte  beigiebt,  als  auf  die  Dauer 
unhaltbar  erkennen  lassen.  Insbesondere  ist  zu  erwähnen,  dass  das  Vendelinus 
genannte  Gebilde  eigentlich  nicht  eine  Wallebene  ist,  sondern  sowohl  der  Farbe 
als  der  Formation  nach  mehr  als  ein  kleines,  von  einer  grossen  Zahl  kleiner 
Ringgebirge  umgebenes  Mare  zu  erklären  wäre. 

Südlich  von  W.  Humboldt  und  Petavius  schliessen  sich  die  beiden  Berg- 
reihen durch  die  beiden  Legendre  und  Palitzsch  genannten  Gebilde  (von 
denen  das  letztere,  von  Mädler  ebenfalls  als  Wallebene  bezeichnete,  bei  Lohr- 
MANN  nicht  als  solche  erscheint),  welche  die  südliche  Grenze  der  erwähnten 
ausgedehnten,  hellen  in  der  Richtung  des  Meridians  streichenden  Mondfläche 
bilden.  An  diese  schliessen  sich  dann  die  Gruppen  Hase,  Snellius,  Stevinus 
und  der  bedeutende  aber  unregelmässig  geformte  Furnerius. 

Westlich  von  diesem  dehnt  sich  das  Mare  Austräte  aus,  in  dessen  Fläche 
eine  grosse  Zahl  kleiner  und  grosser  Wallebenen  sichtbar  sind,  unter  denen 
Marinus  und  Oken  besonders  genannt  sind. 

Die  östliche  Begrenzung  des  Mare  bildet,  vom  Furnerius  und  dem  an- 
grenzenden Fraunhofer  ausgehend,  eine  Massengebirgsformation,  die  bereits 
zu  den  die  südliche  Hemisphäre  ausflillenden  Gebirgsmassen  zu  zählen  ist;  das 
bedeutendste  der  bis  an  das  Mare  Australe  anstossenden  Ringgebirge  ist  Vega; 
als  südlichste  Grenze  des  Mare  kann  auf  der  sichtbaren  Mondhemisphäre 
Hansen  und  Pont^coulant  angesehen  werden. 

Von   dem    letzteren   erstrecken  sich  längs  des  westlichen  Mondrandes  eine 
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Reihe  von  Gebirgslandschaften  bis  zum  Südpol,  welche  kaum  yeniger  bemerkens- 
werth  als  die  in  der  Nähe  des  Nqrdpols  aufgezählten  sind,  allein  in  den  weitaus 
charakteristischeren  allgemeinen  Gebirgsformen  der  südlichen  Halbkugel  von 
untergeordneter  Bedeutung  sind,  und  von  denen  Boussignault  und  Bogus- 
lawski  in  der  Karte  besonders  benannt  sind. 

Als  eine  zweite  Reihe  kann  man  die  südlich  vom  Marc  Frigoris  mit  Atlas 
und  Herkules  beginnende  Reihe  ansehen,  welche  sich  bis  zum  Mare  Crisium 
erstreckt,  dann  dieses  und  das  Mare  Fotcundüatis  einschliesst,  und  sich  südlich 
von  diesem  bis  zum  Südpol  erstreckt.  Unmittelbar  südlich  von  Atlas  und 
Hercules  schiebt  sich  noch  der  westliche  Theil  des  Lacus  Mortis  vor,  dessen 
südliche  Grenze  gegen  den  Lacus  Somniorum  durch  einige  minder  bedeutende 
Gebirgszüge  gebildet  wird,  welche  im  Westen  ihre  bedeutendste  Erhebung  im 
Oerstedt,  Cepheus,  Franklin  und  Berzelius  erreichen.  Von  hier  gelangt 
man  nach  Süden  fortschreitend  durch  eine  Reihe  von  Stufenlandschaften,  welche 
in  der  südlichen  Fortsetzung  des  Lacus  Somniorum  liegen,  zum  Macrobius  und 
damit  an  das  Mare  Crisium, 

Südlich  vom  Cleomedes  und  Macrobius  dehnt  sich  das  scheinbar  allseitig 
wohl  abgegrenzte,  mit  den  übrigen  dunklen  Mondflächen  nicht  zusammenhängende 
Mare  Crisium  (von  Hevel  Palus  Mcteotis  genannt)  aus.  Es  ist  das  dunkelste 
der  Mare  und  zeichnet  sich  durch  seine  eigenthümliche  Farbe,  einem  mit  dunkel- 
grün gemischten  Grau  aus.  Seine  Grösse  ist  etwa  170000  nkm.  In  Folge 
seiner  Abgeschlossenheit  und  der  relativ  grossen  Helligkeit  der  umgebenden 
Gebirgslandschaften  tritt  es  selbst  in  schwachen  Fernröhren  schon  sehr  deutlich 
hervor.  Im  Innern  wird  dasselbe  von  mannigfach  verzweigten,  aber  der  Haupt- 
sache nach  die  Richtung  von  Nord  nach  Süd  einhaltenden  Bergadern  durchzogen; 
unter  den  zahlreichen  kleineren  Erhebungen  im  Innern  ist  besonders  zu  erwähnen 
das  etwas  bedeutendere  Ringgebirge  Picard. 

In  den  die  Ost-,  Südost-  und  Südgrenze  des  Mare  Crisium  bildenden,  aus 
zahlreichen,  Ringgebirgen  sehr  wenig  ähnlichen  Formen  bestehenden  Land- 
schaften ist  besonders  der  helle  Froclus  hervorzuheben,  den  Mädler  als  das 
nächst  Aristarch  hellste  Ringgebirge  bezeichnet,  in  welchem  er  bisweilen  einen 
Centralberg  zu  sehen  glaubte^).  Bei  Lohrmann  ist  hier  jedoch  von  einem  Ring- 
gebirge kaum  zu  reden,  und  trägt  es  mehr  den  Charakter  eines  vielfach  ge- 
gliederten Gebirgssystemes,  welches  gegen  Süden  zu  in  den  ziemlich  dunklen 
Pcüus  Somnii  abfallt,  in  dessen  Innern  allerdings  eine  einem  Centralberge  nicht 
unähnliche  Formation  sich  zeigt.  Hiermit  stimmt  auch  überein,  dass  Mädler 
bemerkt,  dass  er  trotz  der  bedeutenden  Helligkeit  des  Froclus  denselben  nie 
in  der  Nachtseite  des  Mondes  gesehen  hat. 

Der  Fahis  Somnii  kann  wohl  als  ein  Theil  des  Mare  TranquiUitatis  be- 
trachtet werden,  ist  aber  von  demselben  durch  eine  Reihe  vorgelagerter  Einzel- 
berge, unter  denen  der  bedeutendste  und  hellste  Lyell  ist,  getrennt,  und  unter- 
scheidet sich  von  demselben  wesentlich  durch  seine  specifisch  gelbbraune  Farbe. 
Ueberdiess  ist  derselbe  mit  Hügeln  und  Bergen  von  allerdings  relativ  geringer 
Höhe  fast  angefüllt,  sodass  er,  abgesehen  von  seiner  dunklen  Färbung,  welche 
die  Bezeichnung  als  Palus  (im  Anschluss  an  die  Mare)  rechtfertigt,  und  auch 
Hevel  zu  einer  ähnlichen  Bezeichnung  (als  Lacus  Corocondametis)  veranlasst  hat, 
eigentlich  dem  Charakter  nach  von  dem  Hügellande  östlich  und  südlich  vom 
Mare  Crisium  nur  wenig  unterscheidet. 

>)  L  c.  pag.  222. 
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Dieses  eben  erwähnte  Hügelland  bildet  die  Grenze  zwischen  dem  Marc 
Crisium  und  dem  nunmehr  folgenden,  bedeutend  grösseren,  aber  offenen 

Mare  Foecunditatis  (nach  Hevel  Mare  Caspium),  dessen  Grösse  etwa  560  000  O^^ 
beträgt.  Im  Norden  ziemlich  breit,  verschmälert  es  sich  östlich  vom  Vendelinus 
ganz  bedeutend,  und  zieht  von  hier  nahe  in  meridionaler  Richtung  bis  zum 
Snellius. 

Gegen  das  Marc  Tranquillitatis  zu  ist  es  nur  durch  einzelne  vorgelagerte 
untereinander  durch  bedeutende  Verbindungskanäle  getrennte  Gebirgsstöcke  ab- 
gegrenzt, unter  denen  besonders  die  grosse  Wallebene  Taruntius  zu  nennen 
ist.  Allmählich  werden  diese  Gebirgsstöcke  immer  gedrängter  und  bilden  dann 
das  Gebirgsmassiv,  welches  anfänglich  nahe  in  derselben  Richtung  an  der  Grenze 
zwischen  dem  Mare  Crisium  und  Mare  Foecunditatis  verlaufend,  dieses  letztere 
von  dem  Mare  Nectaris  fast  vollständig  trennt.  In  diesem  Gebirgsmassiv  herrscht 
aber  der  Charakter  der  Wallebenen  ziemlich  deutlich  vor;  die  bedeutenden  und 
im  Innern  sehr  hellen  Ebenen  Guttemberg  mit  einem  im  Westen  gegen  das 
Mare  Foecunditatis  zu  durchbrochenen  Walle  Goclenius,  südlich  die  Gruppe 
Magelhaens,  Columbus  und  Cook,  von  denen  Columbus  das  bedeutendste  ist 
repräsentiren  die  grössten  und  charakteristischsten  Formen  dieses  Theiles  des 
Gebirgsmassives.  Von  hier  an  wendet  sich  die  Grenze  des  Mare  Foecunditatis 
nahe  meridional  gegen  Süden,  ohne  wesentlich  den  Charakter  zu  ändern.  Die 
bedeutendsten  Wallebenen  dieses  Thaies  sind  Monge,  Santbech  und  Bordat, 
welcher,  an  Snellius  anschliessend,  die  südliche  Grenze  d^s  Mare  FoccundUcUis 
bUdet. 

Die  im  Innern  derselben  befindlichen,  dasselbe  durchsetzenden  Lichtstreifen 
zeigen  nicht  die  mehr  regelmässige  Anordnung  derjenigen  des  Mare  Crisium, 
sondern  sind  unregelmässig  vertheilt,  wenngleich  auch  die  meridionale 
Richtung  vorzuherrschen  scheint;  auch  finden  sich  zahlreiche  höhere  Berge  und 
Ringgebirge,  unter  denen  die  bedeutendsten,  im  nördlichen  breiteren  Theile  das 
Doppelringgebirge  Messi  er  und  im  südlichen,  schmäleren  das  kleine  aberhelle 
Ringgebirge  Biot  zu  nennen  sind. 

Oestlich  von  der  Gruppe  Goclenius,  Magelhaens,  Columbus,  Cook 
und  Monge  zieht  sich  ein  ziemlich  weiter,  heller  Streifen,  der  sich  eben  durch 
die  Farbe  von  den  Mare  wesentlich  unterscheidet,  und  daher  nicht  wohl  als 
ein  Theil  derselben,  sondern  viel  eher  als  ein  den  Gebirgslandschaften  analoges 
Hochplateau  bezeichnet  werden  muss,  und  welches  östlich  in  die  bei  Guttem- 
berg liegende  Kette  der  Pyrenäen  übergeht  und  die  westliche  Gruppe  des 
Mare  Nectariis  bildet.  Die  Pyrenäen  theilen  sich  gegen  Süden  in  zwei  minder 
scharf  hervortretende  Gebirgszüge,  die  zwischen  sich  das  Ringgebirge  Bohnen- 
bergei  fassen,  an  das  sich  südlich  das  bereits  erwähnte  Santbech  anschliesst 

Von  Snellius  und  Borda  beginnend,  zieht  in  meridionaler  Richtung  bis 
gegen  den  Südpol  eine  Reihe  von  grösseren  und  kleineren  Wallebenen,  die 
ohne  sich  von  den  übrigen,  sie  umgebenden,  besonders  scharf  zu  trennen  oder 
hervorzuheben,  nichtsdestoweniger  leicht  in  eine  besondere  Gruppe  gebracht 
werden  können;  es  sind  dieses:  Reichenbach,  Rheita,  Metidus,  Fabricius, 
Argelander,  Steinheil;  von  diesen  durch  eine  mehr  ebene  Fläche  ge- 
trennt: Biela,  Rosenberger,  Vlack,  Hagecius,  Nearchus;  darangrenzend 
aber  schon  mehr  östlich  ziehend  Pitiscus,  Hommel  und  gegen  den  Südpol 
zu  Mutus,  Manzinus,  Simpelius  und  Schomberger. 

Der  breite,  westliche  Gürtel,  welcher  das  Mare  Serenitatis  und  das  Mcu'c 
Tranquillitatis  einfasst,  enthält  auch  den  westlichen  Theil  des 
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Mare  Frigoris\  von  Norden  her  erstrecken  sich  in  der  dieses  umgebenden 
Landschaft  der  Arnold,  Euctemon,  Meton  und  südlich  davon  Archytas, 
Christ.  Mayer  und  Democritus,  welch  letztere  bereits  die  Nordgrenze  des 
Mare  Frigoris  bilden.  Dieses  (nach  Hevei.  Mare  Hyperboreuni)  ist  von  grünlich- 
gelber Farbe,  an  welcher  es  im  Vollmonde  leicht  zu  erkennen  ist.  In  Folge 
seiner  Ausdehnung  im  Parallel  ist  es  im  Gegensatze  zu  den  übrigen  Maren  in 
kleineren  Fernröhren  als  unscharf  begrenzter  Querstreifen  in  der  Nähe  des  Nord- 
poles  zu  bemerken.  Es  ist  durch  eine  Gruppe  ziemlich  dicht  gedrängter  Berge 
in  seinem  Innern,  unter  denen  die  Wallebene  Protagoras  besonders  be- 
merkenswerth  ist,  ziemlich  deutlich  von  dem  östlichen  Theile  getrennt. 

Südwestlich  ist  das  Mare  Frigoris  mit  dem  Lacus  Mortis  verbunden,  jedoch 
durch  eine  Reihe  von  einzelnen  Bergen,  die  sich  zwischen  Hercules  im  Westen 
und  Baily  im  Osten  hinziehen,  stellenweise  getrennt.  Die  Grösse  des  Lacus 
Mortis  ist  etwa  42000  n>^w,  seine  Farbe  etwas  heller  als  diejenige  der  übrigen 
grossen,  dunklen  Flächen,  aber  von  der  Umgebung  noch  deutlich  dunkler  hervor- 
gehoben; unter  den  im  Innern  sich  erhebenden  einzelnen  Bergspitzen,  Berg- 
rücken und  Kratern  ist  bemerkenswerth  die  Wallebene  Bürg.  Gegen  Süden  zu 
ist  der  Lacus  Mortis  durch  ziemlich  dicht  gedrängte  Bergketten,  zwischen  denen 
sich  die  beiden  dicht  aneinander  befindlichen  Wallebenen  Plana  und  Mason 
und  etwas  davon  entfernt  der  etwas  kleinere  aber  sehr  helle  Barth  befinden, 
von  dem  Lacus  Somniorum  (nach  Hevel  Lacus  Borysthenes)  getrennt.  Dieser 
ist  Jbereits  als  ein  Theil  des  Mare  Serenitatis  anzusehen.  In  der  breiten  Ver- 
bindung, welche  zwischen  Plana  und  Posidonius  stattfindet,  sind  nur  spärliche 
Einzelberge,  und  nur  eine  bedeutendere  Ringebene  Hencke  zu  erwähnen. 

Das  mächtige  Massiv,  welches  sich  zwischen  Mare  Frigoris  einerseits  und 
dem  Mare  Serenitatis  und  Mare  Imhrium  andererseits  erstreckt,  ist  im  westlichen 
Theile  breiter  und  wird  gegen  Osten  zu  (in  den  Alpen)  schmäler;  eine  strenge 
Grenze  lässt  sich  nicht  wohl  ziehen;  nimmt  man  als  Grenzlinie  zwischen  den 
beiden  Theilen  eine  Linie,  welche  im  Süden  durch  die  Scheidungslinie  der 
beiden  Mare  Serenitatis  und  Imhrium  und  im  Norden  durch  die  erwähnte 
Trennungslinie  der  beiden  Theile  des  Mare  Frigoris  geht,  so  fällt  dieselbe  mit 
der  Verbindungslinie  der  beiden  Krater  Egede  und  Calippus  zusammen.  In 
dem  westlichen  Theile  befinden  sich  die  beiden  grossen  und  bedeutenden  Wall- 
ebenen Aristoteles  und  Eudoxus.  In  dem  östlich  von  diesen  gelegenen 
Theile  zwischen  Egede  und  dem  Falus  Nebulorum  unterschied  Schröter 
50  Hügel;  Beer  und  Mädler  schätzen  die  Zahl  der  in  ihrem  viel  lichtstärkeren 
Fernrohre  bei  160  maliger  Vergrösserung  sichtbaren  Lichtpunkte  auf  7  bis  800*). 

Der  südwestlich  von  Eudoxus  gelegene  Theil  flacht  sich  allmählich  ab, 
während  der  südöstlich  gelegene  Theil  sich  zwischen  das  Mare  Serenitatis  und 
Mare  Imhrium  vorschiebt,  hier  als  ein  bedeutendes  Massengebirge  erscheint,  und 
von  Mädler  als  eine  Zusammendrängung  hoher  Gipfel  (bis  zu  5800  m^  auf  einer 
relativ  kleinen  Fläche,  Caucasus  genannt  wurde;  das  höchste  Ringgebirge  in 
demselben  ist  der  bereits  genannte  Calippus. 

Südlich  von  dem  zwischen  Calippus  und  Plana  befindlichen  Gebirgssystem 
dehnt  sich  das  bedeutende  Mare  Serenitatis  (nach  Hevel  Fontus  Euxinus)  in 
einer  Fläche  von  ungefähr  330000  Ukm  aus.  Die  Fläche  theilt  sich  der  Farbe 
nach   in  zwei  Theile:   der  äussere  Theil  gegen  das  umgebende  Gebirge  hin  hat 


J)  1.  c,  pag.  238. 
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ein  ziemlich  dunkles  Grau;  der  innere  Theil,  ca.  220000  UJ^m  gross,    zeigt  zur 
Zeit  des  Vollmondes  ein  schönes  durchaus  gleichartiges  lichtgrün. 

Die  das  Mare  umziehenden  Gebirge  sind  an  drei  Stellen  durchbrochen;  im 
Südwesten  gegen  den  ZaoiS  Somniorum,  im  Norden  gegen  das  Mare  Tranquiüi- 
tatis  und  im  Osten  gegen  den  Palm  Putretudinis. 

Im  Innern  befinden  sich  zahlreiche  Lichtstreifen,  mehr  oder  weniger  grosse 
und  deutliche  Erhebungen  und  Gebirge,  darunter  die  beiden  Ringgebirge 
Bessel  (etwas  südlich  von  der  Mitte)  und  Linnd  ösdich,  in  der  Nähe  der 
Verbindung  mit  dem  Palus  Putretudinis,  Unter  den  erwähnten  Lichtstreifen 
ist  ein  besonders  breiter  von  der  Südgrenze  Cdem  Menelaus)  gegen  Bessel 
ziehend  und  über  desen  hinaus  durch  das  ganze  Mare  bis  zur  nördlichen  Grenze 
veriolgbar. 

Die  östliche  Grenze  des  Mare  Serenitatis  gegen  das  Mare  Imbrium  zu  wird 
von  dem  bereits  erwähnten  Caucasus  gebildet;  jenseits  der  erwähnten  Durch- 
brechung beginnen  die  Appen inen,  deren  Hauptstock  sich  nach  Osten  zwischen 
das  Mare  Vaporum  und  Mare  Imbrium  vorschiebt,  und  erst  später  behandelt 
wird.  In  dem  westlich  gelegenen,  niedrigeren  Theile  findet  sich  östlich  von 
Linn^  das  Ringgebirge  Fresnel,  dann  südlich  eine  Berggruppe  Halley  und, 
schon  mehr  dem  östlichen  Hauptstock  angehörig  die  beiden  Ringgebirge  Ära  tu  s 
und  Conon.  Westlich  von  diesen  beiden  nimmt  das  Gebirge  an  Höhe  ab,  ob- 
zwar  die  Zahl  der  Gipfel  eine  ausserordentlich  grosse  ist  (Mädler  schätzt  die- 
selbe auf  2  bis  3000).  Allmählich  nehmen  die  Berge  jedoch  wieder  an  Höhe 
zu  und  es  setzt  sich  nach  Westen  der  schmale  aber  langgestreckte  südöstliche 
Kamm  des  Hämusgebirgesals  Südgrenze  des  Mare  Serenitatis  fort;  so  mannig- 
faltig die  Formationen  hier  sind,  so  dass  im  Allgemeinen  Wallebenen  nicht  so 
häufig  gefunden  werden,  so  herrscht  doch,  ebenso  wie  bei  den  Appeninen,  die 
Form  kurzer  Gebirgsketten  mit  vorwiegend  von  Südost  nach  Nordwest  gerichteter 
Streichungsrichtung  vor. 

Gegen  das  Mare  Serenitatis  zu  sind  hier  kleine  aber  helle  Krater  vorgelagert: 
beim  Beginn  des  Hämus  der  Sulpicius  Gallus  und  am  südlichsten  Funkte 
des  Mare  Serenitatis  der  Krater  Taquet;  etwa  in  der  Mitte  zwischen  beiden, 
ebenfalls  unmittelbar  an  dasselbe  Mare  angrenzend  die  grosse  Wallebene 
Menelaus. 

Bei  dem  Krater  Taquet  stösst  der  südöstliche  Gebirgszug  des  Hämus  mit 
dem  Hauptstocke  zusammen,  der  sich  von  Südwest  nach  Nordost  zwischen 
Plinius  und  Bosco wich  erstreckt,  dabei  aber  aus  einzelnen,  durch  bedeutende 
Querthäler  getrennten,  in  der  darauf  nahe  senkrecht  stehenden  Streichrichtung 
verlaufenden  Bergketten  besteht;  die  Grenze  des  Mare  Serenitatis  bildet  nur  ein 
kleiner  Theil  dieses  Stückes  bis  zum  Promontorium  Acherusia. 

Von  hier  aus  findet  sich  eine  weite  offene  Verbindung  zwischen  dem  Mare 
Serenitatis  und  Mare  Tranquillitatis,  indem  die  die  westliche  Grenze  bildenden 
Gebirgszüge  nur  einen  wenig  nach  Osten  vorspringenden  Zug  bis  zum  Gap 
Chamisso  entsenden. 

Die  westlich  vom  Mare  Serenitatis  gelegenen  Gebirge  beginnen  südlich  vom 
Lacus  Somniorum  mit  der  mächtigen  Wallebene  Posidonius,  eine  der  grössten 
Ringflächen  des  Mondes  von  über  100  km  Durchmesser,  von  welcher  sich  gegen 
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Süden  eine  grosse  Anzahl  von  Wallebenen  und  Bergketten  erstrecken,  unter  denen 
besonders  Römer  zu  nennen  ist;  weiter  gegen  Süden  zu  schiebt  sich  in  das  Man 
TrcmquülitaHs  eine  bedeutende  Gebirgskette  vor,  der  Taurus,  in  welchem  die 
Ringgebirge  Littrow,  Maraldi  und  Vitruvius  zu  nennen  sind,  welche  mit 
den  bereits  erwähnten,  westlich  gegen  den  Macrobius  zu  gelegenen  Gebirgs- 
zügen nicht  verbunden  sind,  sondern  einen  Busen  des  Mare  TranquiUitatis  ein- 
schliessen,  der  mit  diesem  bei  Maraldi  durch  eine  ziemlich  enge  Strasse  ver- 
bunden ist. 

Der  an  diese  westliche  Gebirgsgruppe  grenzende  Theil  das  Mare  SerenitoHs 
ist  hier  am  dunkelsten  und  bildet,  zwischen  CapChamisso  und  Plana  ziehend, 
eine  tief  dunkle,  von  lichten  Streifen  mehrfach  durchzogene  Zone,  deren  west- 
liche Grenze  auch  als  Grenze  gegen  den  Locus  Somniorum  angesehen  werden 
kann  und  welcher  östlich  vom  Römer  eine  ziemlich  bedeutende,  ebenso  dunkle 
Bucht  bildet,  in  welcher  der  isolirte  Krater  Le  Monnier  liegt- 

Südlich  von  Mare  Serenitaiis  liegt  das  Mare  TranquiUitatis  (nach  Hevei.  mit 
zum  Fontus  Euxinus  gehörig),  von  nahe  derselben  Grösse  wie  das  erstere, 
wesentlich  durch  die  reine  graue  Farbe  unterschieden  und  viel  weniger  scharf 
begrenzt;  namentlich  gegen  Westen  mit  dem  Mare  Foecunditatis  durch  zahlreiche 
Canäle  verbunden,  zwischen  denen  einzelne  Berge  und  Bergrücken  hindurch- 
ziehen, die  sich  sowohl  in  das  Mare  Foecunditatis  wie  namentlich  in  das  Mare 
TranquiUitatis  weit  hinein  erstrecken.  Nicht  nur  zahlreiche  Einzelberge,  sondern 
auch  Wallebenen  finden  sich  im  Mare  TranquiUitatis\  in  der  unmittelbarsten 
Nähe  des  Promontorium  Acherusia  die  grosse  Wallebene  Plinius  von  nahe 
50  km  Durchmesser  mit  nach  Norden  geöffnetem  Walle  und  im  Innern  von 
vielen  Kratern  erfüllt;  leicht  in  jeder  Beleuchtung  sichtbar.  Südlich  vom 
Plinius,  im  östlichen  Theile  des  Mare  TranquiUitatis  die  Ringgebirge  Ross 
und  Arago;  weiters  Janssen,  westlich  von  Plinius,  und  Maskelyne  im 
südlichen  Theile  des  Mare  TranquiUitatis  in  der  Nähe  des  Einganges  gegen  das 
Mare  Nectaris, 

Die  östliche  Grenze  des  Mare  TranquiUitatis  gegen  das  Mare  Vaporum  zu 
bildet  von  dem  bereits  erwähnten  südöstlichen  Zuge  des  Hämus  eine  Reihe 
sehr  deutlicher,  aber  wenig  zusammenhängender  Ringgebirge;  an  den  Cau- 
casus  schliesst  sich  zunächst  die  grosse  Wallebene  Julius  Caesar,  seiner  Farbe 
nach  ebenfalls  mehr  ein  von  vielfach  zerklüfteten  Bergen  umschlossenes  Mare; 
diesem  östlich  anschliessend  der  denselben  Charakter  tragende,  etwas  kleinere 
Boscowich,  und  westlich  davon  das  kleine,  aber  deutliche  Ringgebirge 
Sosigenes. 

Weiter  südlich  findet  sich  hier  eine  von  West  nach  Ost  ziehende,  nur  durch 
wenige  niedrige  Gebirge  unterbrochene  Verbindung  zwischen  dem  Mare  Tranquiür- 
tatis  und  dem  Mare  Vaporum\  das  bedeutendste  dieser  Gebirge  ist  der  dem 
Mare  TranquiiUtatis  unmittelbar  anliegende  Ariadaeus;  jenseits,  im  Süden  dieser 
Strasse,  sind  die  Ausläufer  der  von  der  südlichen  Hemisphäre  vorgeschobenen 
Gebirgslandschaften;  die  am  deutlichsten  hervortretenden  Ringgebirge  sind  hier, 
die  südliche  Grenze  das  Mare  TranquiUitatis  bildend:  Dyonisius,  Ritter  und 
Sabine;  weiter  südlich  Theon  der  ältere,  Theon  der  jüngere  und  De- 
lambre  und  westlich  davon  eine  ziemlich  helle  Fläche,  deren  südlichste  Spitze 
Hypathia  eine,  nur  theil  weise  geschlossene,  unregelmässig  geformte  Wallebene 
bildet. 
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Westlich  von  diesem  Gebirgsstock  zieht  ein  breiter  und  langer  Canal,  in 
dessen  Mittellinie  ge^en  Süden  zu  das  Ringgebirge  Tori c eil i  gelegen  ist,  das 
Marc  Tranquiiiitatis  mit  dem  Mare  Nectaris  verbindend.  Die  westliche  Grenze 
dieses  Canals  wird  durch  eine,  einen  Gebirgsstock  darstellende  Formation  ge- 
bildet, welche  von  dem  westlichen,  dem  Guttemberg  und  Goclenius  an- 
schliessenden Bergrücken  durch  eine  einem  Busen  des  Mare  Foecunditatis  glei- 
chende Fläche  getrennt  ist.  Im  Norden  dieses  Gebirgsstockes  liegt  der  nicht 
eigentlich  als  Ringgebirge  zu  bezeichnende  Censorinus  (am  nördlichen  Ein- 
gange des  Canals),  und  im  Süden  Isidorus  und  Capella,  von  denen  jedoch 
nur  der  erstere  als  eigentliche  Wallebene  bezeichnet  werden  kann. 

Das  Mare  Nectaris  (nach  Hev£L  Sinus  extremus  pontis),  etwa  von  der  Grösse 
des  Mare  Foecunditatis,  wird  durch  eine  Einengung,  welche  durch  die  beiden 
vorspringenden  Wallebenen  Isidorus  und  dem  gegenüberliegenden  Theo- 
phil us  entsteht,  in  einen  kleineren  nördlichen  und  einen  etwas  grösseren  südlichen 
Theil  zerlegt.  Der  nördliche  Theil^)  hat  als  westliche  Grenze  die  zwischen 
Censorinus  ufid  Isidorus  ziehenden  Bergrücken;  im  Süden  kann  seine  Grenze 
bei  Toricelli  gesetzt  werden,  im  Osten  sind  es  Gebirgszüge,  ^ie  sich  südlich 
von  Hypaihia  in  meridionaler  Richtung  erstrecken,  in  welcher  nur  das  Ring- 
gebirge Alfragan  auf  der  Karte  bezeichnet  erscheint  Hier  erstreckt  sich  das 
Mare  Nectaris  als  ein  besonderer  Busen  zwischen  diesen  Gebirgszügen  im  Osten 
und  dem  Theophilus  und  dem  südlich  angrenzenden  Cyrillus  im  Westen 
ziemlich  weit  nach  Süden  bis  »u  der  östlich  vom  Cyrillus  stattfindenden  Ver- 
bindung der  beiderseitigen  Gebirgszüge.  Im  Innern  dieses  Busens  ist  noch  das 
Ringgebirge  Kant  zu  erwähnen. 

Der  südliche  Theil  des  Mare,  in  dessen  Eingang  zwischen  Isidorus  und 
Theophilus  das  kleine,  nach  Süden  offene  Ringgebirge  Mäd  1er  liegt,  wird  im 
Westen  von  den  schon  angeführten  Gebirgszügen  Pyrenäus,  Bohnenberge r, 
Santbech  begrenzt;  östlich  erstreckt  sich  nahe  in  der  Richtung  des  Meridians 
die  Gruppe  der  drei  zusammenhängenden  grossen  und  hellen  Wallebenen  Theo- 
philus, Cyrillus  und  Katharina,  von  denen  als  eigentliche  Wallebene  nur 
der  nördlichste,  über  \W  km  im  Durchmesser  fassende  Theophilus  angesehen 
werden  kann,  während  die  beiden  anderen  als  von  unregelmässig  verlaufenden 
Bergzügen  ziemlich  unvollständig  begrenzte  Landschaften  anzusehen  sind.  Die 
von  Katharina  südwestwärts  sich  erstreckende  Grenze  ist  reich  an  einzelnen, 
ziemlich  grossen  Ringgebirgen,  unter  denen  als  grössteBeaumont  zu  nennen  ist. 
Als  das  südwestlichste  Ende  dieses  Gebirgszuges  erscheint  die  nach  Norden  offene, 
im  Innern  dunkle  Mondgegend  Fracastor,  welche  bereits  Mädler  als  den  süd- 
lichsten Busen  des  Mare  Nectaris  bezeichnet. 

Parallel  mit  dem  zwischen  Cyrillus  und  Fracastor  streichenden  Gebirgs- 
zuge erstreckt  sich  von  Katharina  ein  zweiter,  der  Formation  nach  ähnlicher 
Gebirgszug,  welcher  in  hoher  Beleuchtung  verschwindet  und  daher  von  Hevel 
und  RicciOLi  noch  nicht  gekannt  war,  der  Altai  gegen  Südwesten,  in  welchem 
sich  das  kleine  Ringgebirge  Polybius  bemerklich  macht,  und  welcher  im  Nord- 
westen in  die  grosse  Wallebene  Piccolomini  endet.  Unter  den  diesen  um- 
gebenden Ringgebirgen  sind  noch  im  Westen  die  Wallebene  Neander  und  im 
Süden  Stiborius  hervorzuheben. 


1)  Dieser  TheU  des  Mare  Nectaris  wird  von  Mädler  noch  zum  Mare  TramquitHttUis  gezählt. 
Schmidt  hat  denselben  zum  Mare  Neäaris  bezogen. 
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Weiter  gegen  Süden  reihen  sich  die  Gebirge  in  regellosen  Massen  anein- 
ander, so  dass  hier  die  Orientirung  ziemlich  schwer  wird.  Schreitet  man  dabei 
so  fort,  dass  man  möglichst  alle  Gebirgsformationen  berücksichtigt,  welche  westlich 
von  demjenigen  Meridiane  liegen,  welcher  die  östliche  Grenze  des  Man  Nectaris 
bildet,  wobei  naturgemäss  nicht  eine  strenge,  im  Meridiane  verlaufende  Grenze 
eingehalten  werden  kann,  wenn  man  nicht  etwa  zusammengehörige  Gruppen 
trennen  will,  so  trifft  man  südlich  von  Altai  zunächst  eine  aus  seitlich  wallartig 
abfallenden,  aber  durchaus  nicht  kreisförmig,  sondern  in  unregelmässigen  Figuren 
angeordneten  Berghängen  bestehenden  Landschaft,  in  welcher  MAoler  ein  Ring- 
gebirge Pons  erwähnt,  welches  aber  auf  der  LoHRMANx'schen  Karte  keinesfalls 
diesen  Charakter  trägt.  Weiter  südlich  folgen  dann  die  zu  einer  ziemlich  zu- 
sammenhängenden Gruppe  vereinigten  grossen  Wallebenen  Zagutt,  Linde  na  u, 
Rabbi  Levi  und  Ricci us,  von  denen  jede,  mit  Ausnahme  des  etwas  kleineren 
Linden  au  nahe  80  >&in  Durchmesser  hat  Weiter  nach  Süden  folgt  eine  etwas 
lichtere  Gegend,  in  welcher  nebst  zwei  kleineren,  östlich  gelegenen,  auf  der 
Karte  noch  nicht  benannten  Ringgebirgen  die  beiden  etwas  grösseren,  westlich 
gelegenen  Nicolai  und  Spalanzani  nebst  einer  grossen  Zahl  kleiner  isolirter 
Bergkegel  liegen. 

Gegen  den  Südpol  zu  reihen  sich  weiterhin  Wallebenen  von  beträchtlicher 
Grösse  dicht  aneinander  und  ist  nur  die  sehr  bedeutende  Bacon  bereits  in  der 
LoHRMANN'schen  Karte  benannt 

Oestlich  vom  Mare  Nectaris  schliessen  sich  südlich  an  Delambre  und  AI- 
fragan  an:  Taylor,  dann  durch  eine  breite,  hellere  gegen  Kant  zu  verlaufende 
Zone  getrennt:  Dollond  und  Descartes;  weiter  südlich  die  charakteristische, 
ein  y  bildende  Gruppe  der  sechs  grossen  Wallebenen  Abulfeda,  Tacitus, 
Almamon,  Geber,  Abenezra  und  Azophi;  südwestlich  der  kleinere  Fer- 
ro at  und  die  grosse,  nach  Norden  und  Süden  offene  Landschaft  Sacrobosco, 
eine  Fläche,  aus  deren  Innerem  drei  bedeutende  Ringgebirge  emporsteigen. 

Weiter  gegen  Südosten  von  Abenezra  und  Azophi  setzt  sich  die  Kette 
fort  in  Play  fair  und  Apianus,  von  welchem  aus  ein  nach  Norden  offenes  Ring- 
gebirge die  Verbindung  mit  der  Wallebene  Werner,  welche  bereits  der  öst- 
lichen Kette  angehört,  herstellt. 

Südlich  von  Sacrobosco  und  Apian  finden  sich  eine  Reihe  kleiner,  von 
relativ  hohen  Wällen  umgebener  Ebenen,  sodann  drei  grössere  Wallebenen: 
Pontanus,  Poisson  undGemma;  südwestlich  Busch  in  g  und  Busch,  südlich 
davon  die  grosse  und  eigenthümliche  Fläche  des  Maurolycus,  welche  allseitig 
von  mit  Kratern  und  kleineren  Ringebenen  besetzten  Wällen  umgeben  und  im 
Innern  mit  vielen  Einzelgebirgen  und  Ringgebirgen,  darunter  ein  besonders 
hervortretendes,  nahe  centrales,  besetzt  ist  Südwestlich  von  Maurolycus  an- 
stossend:  Baroccius;  südlich  davon  die  Gruppe  Clairaut,  Breislac  und 
Bacon,  südwärts  von  welcher  sich  eine  weitere  mehr  gleichmässig  von  einer 
grösseren  Zahl  isolirten  Wallebenen  besetzte  Fläche  gegen  den  Südpol  zu 
ausdehnt 

Südöstlich  vom  Mare  Sereniiatis,  von  diesem  durch  die  nordöstliche  Kette 
des  Hämus  und  den  westlichen  Ausläufern  der  Appeninen  getrennt,  ist  das 
Mare  Vaporum  (nach  Hevel  Propontis)^  weniger  dunkel  als  die  übrigen  Mare; 
nur  nach  Norden  abgeschlossen;  nach  Westen  mit  dem  Mare  TranquilUtaüSf  nach 
Süden  mit  dem  Sinus  Medii,  und  nach  Osten  mit  dem  Sinus  Aestuum  verbunden. 
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Bereits  im  Innern  des  Mare  liegt  die  schon  früher  erwähnte  Wallebene 
Boscowich;  und  nordöstlich  davon,  an  den  Abhängen  der  Appeninen,  die 
ca.  AO  km  im  Durchmesser  fassende  Wallebene  Manilius,  von  welcher  aus  sich 
gegen  Westen  eine  Einbuchtung  erstreckt,  welche  die  beiden  bereits  mehrfach 
angeführten  Gebirgszüge  des  Hämus  von  einander  trennt. 

In  dem  nördlich  von  Sosigenes,  Julius  Caesar,  Boscowich  verlaufenden 
Verbindungskanal  des  Mare  Tranquillitatis  und  Mare  Vaporum  verläuft  die 
mächtigste  und  am  frühesten  bekannte  Mondrille  vom  Ariadäus  zu  der  wenig 
hervortretenden  Landschaft  Silberschlag;  an  dieser  Stelle  unterbrochen,  setzt 
sie  sich  etwas  weiter  südlich  beginnend,  in  nordöstlicher  Richtung  wieder  fort 
bis  zu  dem  Mondkrater  Hyginus  im  Innern  des  Mare  Vaporium.  Diesen  durch- 
setzt sie  so,  dass  sie  den  Wall  sprengt,  und  im  Innern  mit  erhöhten  Rändern 
hervortritt,  wo  sie  in  eine  gegen  die  frühere  um  120°  geänderte  Richtung  über- 
geht; auf  ihrem  Wege  durchsetzt  sie  jederseits  vom  Hyginus  noch  mehrere 
kleinere  Krater  in  derselben  Weise. 

Gegen  Südosten  ist  das  Mare  Vaporum  durch  einen  breiten  Kanal,  in 
dessen  Innern  sich  die  Wallebene  Triesnecker  befindet,  mit  dem  Sinus 
Medii  verbunden,  welcher  die  Mitte  der  sichtbaren  Mondscheibe  einnimmt; 
seine  Grösse,  ist  ungefähr  34000  ^i6m.  MAdler  machte  darauf  aufmerksam,  dass 
in  diesen  Landschaften  die  Libration  so  gut  als  gar  keinen,  und  der  Phasen- 
wechsel den  möglichst  geringen  Einfluss  auf  die  jedesmalige  Ansicht  hat,  so 
dass  die  Wahl  einer  in  demselben  liegenden  Landschaft  zur  Bestimmung  der 
Librationserscheinungen  gegenüber  den  älteren  Bestimmungen,  zu  welchen  hier- 
für Manilius  gewählt  worden  war,  vorzuziehen  wäre;  die  spätere  Wahl  des 
Kraters  Moesting  A^)  zu  diesen  Bestimmungen  trägt  diesem  Umstände  voll- 
ständig Rechnung. 

Die  nordöstlichen  Grenzen  des  Sinus  Medii  gegen  den  Sinus  Aesiuum  hin 
sind  keineswegs  scharf,  sondern  mehr  durch  ein  breites,  flaches  Mittelgebirge 
gebildet,  aus  welchem  sich  eine  Reihe  grösserer  Wallebenen,  insbesondere  gegen 
den  Sinus  Medii  zu,  ablösen.  Am  nordöstlichen  Theile  sind  es  die  an  dem 
Verbindungskanale  zwischen  Mare  Vaporum  und  Sinus  Medii  gelegenen  Ukert, 
Bode,  Pallas  und  der  schon  im  Innern  des  Sinus  Medii  gelegene  Cladni; 
dann  im  südöstlichen  Theile  der  nach  Norden  offene  Sömmering  und  der 
wohl  abgeschlossene,  sehr  deutliche  Moesting  (mitunter  auch  als  Maestlin 
bezeichnet),  während  gegen  den  Sinus  Aestuum  zu  die  Landschaft  weniger  den 
Charakter  von  Wallebenen  zeigt,  wie  denn  auch  die  Landschaft  Schröter  nicht 
als  solche  bezeichnet  werden  kann. 

Die  Südost-  und  Südgrenze  des  Sinus  Medii  wird  von  den  von  Süd  her  ein- 
dringenden Mondlandschaften  der  Südhemisphäre  gebildet.  Am  weitesten  gegen 
Norden  reichen  hier  die  beiden  Wallebenen  Agrippa  und  Godin;  sodann 
durch  mächtige,  steil  abfallende,  der  Quere  nach  verlaufende  Bergketten  von 
ihnen  getrennt,  Rhaeticus  und  Reaumur  zwischen  welchen  sich  eine  Ein- 
buchtung des  Sinus  Medii  bis  gegen  Hipparch  vorschiebt,  und  noch  weiter 
südlich  die  dem  Ptolemäus  vorgelagerte  Wallebene  Herschel,    von  welchem 


^)  Es  mag  erwähnt  werden,  dass  MAdlbr  zur  Bezeichnung  einzelner  nicht  besonders 
benannter  Objekte  in  der  Umgebung  anderer  bereits  benannter  die  Bezeichnung  durch  grosse 
und  kleine  lateinische  und  durch  griechische  Buchstaben  wählte. 
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aus  nach  Nordosten  zu  gegen  Moesting  sich  eine  ziemlich  gut  begrenzte  Ring- 
fläche,  eine  Art  Wallebene  ausdehnt. 

Diese  hier  beschriebenen  Züge  hängen  jedoch  mit  denjenigen,  welche  sich 
von  der  Ostgrenze  des  Mare  Nectaris  erstrecken,  nicht  unmittelbar  zusammen, 
sondern  sind  durch  einen  breiten,  von  Bergen  nur  wenig  durchsetzten  Kanal 
getrennt,  der  seinen  Ursprung  aus  dem  Verbindungskanale  des  Mare  Tranquillitatis 
und  Mare  Vaporum  nimmt,  in  nahe  meridionaler  Richtung  südlich  zieht,  und 
bei  der  grossen  Wallebene  Hipparch  endet.  150  km  im  Durchmesser,  etwa 
17  000  qkm  an  Fläche  fassend,  bildet  dieser  eine  »Musterkarte  der  aller- 
verschiedensten  Mondformationen c  ^).  Denselben  Charakter  trägt  der  südlich  mit 
ihm  durch  verschiedenartige  und  verschieden  gerichtete  Gebirgszüge  verbundene 
Albategnius;  Mädler  bezeichnet  diesen  im  Gegensatze  zu  Hipparch  als 
wahre  Wallebese  von  50  km  Durchmesser,  wogegen  die  LoHRMANN'sche  Karte 
einen  solchen  Unterschied  nicht  erkennen  lässt;  auch  der  südlich  angeschlossene 
Parrot,  der  nach  der  letzteren  jedentalls  kleiner  als  Albategnius  ist,  dem 
aber  Mädler  eine  Grösse  von  nahe  70  km  zuschreibt,  gehört  seinem  Charakter 
nach  mit  zu  dieser  Gruppe. 

Eine  ganz  ähnliche  Gruppe  von  drei  von  Nord  nach  Süd  sich  erstreckenden 
Ringgebirgen  bietet  sich  in  dem  Ptolemäus  von  nahe  190  km  Durchmesser  und 
nahe  24000  qkm  Fläche,  dessen  Inneres  von  zahlreichen  lichten  Bergädern  durch- 
zogen ist,  Alphonsus,  dessen  innere  Fläche  einen  merkwürdigen  Wechsel  von 
hellen  und  dunklen  Partien  zeigt,  und  der  kleinste,  aber  immerhin  noch  Über 
100  km  Durchmesser  fassende  Arzachel.  Zu  dieser  Gruppe  gehört  noch  der 
östlich  zwischen  den  beiden  letzteren  gelegene,  bereits  in  das  Mare  Nuhium 
vorspringende,  wesentlich  kleinere,  aber  viel  schärfer  kreisförmig  begrenzte 
Alpetragius. 

Beide  Ketten  lassen  sich  nach  Süden  verfolgen  in  eine  westlich  gelegene, 
aus  kleineren  Wallebenen  bestehende,  und  eine  östliche,  deren  Wallebenen  nahe 
dieselbe  Grösse  erreichen  wie  Ptolemäus.  In  der  ersten  Kette  findet  man, 
durch  eine  Reihe  kleinerer  Wallebenen  und  Kettengebirge,  worunter  Airy,  ver- 
bunden: La  Caille,  Blanchinus  und  der  bereits  genannte  Werner,  ca.  70^, 
im  Durchmesser,  nach  Mädler  eines  der  höchsten  Ringgebirge  des  Mondes, 
mit  gegen  4000  m  hohen  Wällen  und  von  bedeutender  Helligkeit,  stellenweise  so 
stark  glänzend  wie  Aristarch;  an  Werner  unmittelbar  anschliessend  der  noch 
etwas  grössere  Aliacensis,  von  ungefähr  180  >b»  Durchmesser,  aber  weniger 
hell  wie  jener. 

Die  Fortsetzung  der  östlichen  Kette,  südlich  von  Arzachel,  ist  von  diesem 
durch  ein  weniger  gebirgiges  Plateau  getrennt,  an  dessen  östlicher  Seite  sich  der 
massig  grosse  Thebit  findet,  welcher  durch  einen  von  Südost  nach  Nordwest 
ziehenden  Querwall  in  einen  kleineren  östlichen  und  einen  grösseren  westlichen 
Theil  geschieden  ist.  Weiter  südlich  erscheint  die  grosse  nach  Norden  offene 
Wallebene  Purbachius,  daran  schliessend  eine  eher  als  Gebirgslandschaft  wie 
als  Wallebene  zu  bezeichnende  Gegend  Regiomontan,  deren  Begrenzung 
durch  die  Fortsetzung  der  Wälle  der  umgebenden  Wallebenen  gebildet  wird,  und 
zwar  nördlich  von  Purbachius,  Blanchinus  und  Werner  und  südlich  von  den 


1)  MÄDLER  1.  c,  pag.  344. 
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grossen  Wallebene  Walter  mit  vielfach  durchbrochenen  Wällen  und  im  Innern 
zahlreichen  einzelnen  Spitzen  und  Bergrücken,  sowie  auch  von  helleren  Berg- 
adem  mehrfach  durchsetzt. 

Südlich  schliesst  sich  an  Walter  eine  grosse  Zahl  verschieden  geformter, 
sich  mehrfach  gegenseitig  durchschneidender  Wallebenen,  deren  Wälle  in  Folge 
dessen  häufig  nicht  mehr  die  reine  Kreisform  behalten,  unter  denen  westlich 
Nonius  und  Fernelius,  östlich  Le  Verrier  und  Nasir  Eddin  zur  grossen 
Wallebene  des  Stöfler  hinführen,  in  dessen  Wällen  sich  mehrfach  kleinere 
Ringgebirge  und  Kettengebirge  in  verschiedenen  Richtungen  anreihen,  wie  denn 
die  ganze  Formation  nur  im  Grossen  und  Ganzen  als  Wallebene  bezeichnet 
werden  kann.  Licetus,  Cuvier,  die  von  diesen  durch  eine  ziemlich  ebene 
Parthie  getrennten  Lilius  und  Jacobi,  südlich  Zach,  Pentland,  Curtius  ver- 
binden diese  Kette  mit  den  Südpolarlandschaften  der  bereits  genannten  Sim- 
pelius  und  Schomberger. 

Die  östliche  Gruppe  der  Nordpolarlandschaften,  deren  Charakter  von  den- 
jenigen der  westlichen  Gruppe  nicht  wesentlich  verschieden  ist,  enthält  die  beiden 
grossen  Wallebenen  Barrow  und  Anaxagoras  von  bedeutender  Helligkeit; 
südlich  von  letzterer  £p igen  es;  noch  weiter  südlich,  die  Grenze  des  Mare 
JFrigoris  bildend,  die  sehr  helle  Wallebene  Timaeus  und,  davon  durch  eine 
wilde,  vielfach  zerklüftete  Berggegend  getrennt,  welche  MAdler  merkwürdiger- 
weise als  ein  »Quadratgebirge,  dessen  mauerähnliche  geradlinige  Bildungen  den 
Beobachter  in  das  höchste  Erstaunen  setzenc^)  bezeichnet,  die  Wallebene 
Fontenelle. 

Das  Mare  Frigoris^  dessen  östlicher  Theil  sich  von  dem  westlichen  weder 
in  der  Farbe  noch  in  der  Gestaltung  unterscheidet,  reicht  östlich  bis  zum  Har- 
palus,  der  die  Grenze  gegen  den  Sinus  Roris  bildet.  Im  Süden  wird  es  gegen 
das  Mare  Imbrhtm  durch  Gebirge  getrennt,  welche  sich  von  denjenigen  der 
Nordpolarlandschaften  nicht  wesentlich  unterscheiden;  aus  denselben  sind  eine 
Reihe  kleinerer  und  grösserer  Wallebenen  hervorzuheben.  Westlich  von  Har- 
palus  schliesst  sich  das  kleine  Ringgebirge  Bougu er  an  und  der  etwas  grössere 
Condamine;  sodann  mit  diesen  beiden  ziemlich  genau  ein  Parallelogramm 
bildend,  südlich  vom  ersteren  Bianchini  und  vom  letzteren  Maupertuis,  von 
welchem  einzelne  Gebirgszüge  in  das  Mare  Imbrium  vorspringend,  das  Cap 
Laplace  bilden. 

Weiter  westlich  treten  mehr  vereinzelte  Berge  auf,  zwischen  denen  eine  Ver- 
bindung des  Mare  Frigoris  und  Mare  Imbrium  stattfindet;  hierauf  folgen  wieder 
grössere  Gebirgsansammlungen  gegen  das  Mare  Frtgoris  zu,  welchem  sich,  von 
Süden  an  das  Mare  Imbrium  grenzend,  die  grosse  Wallebene  Plato  vorlagert, 
ein  stahlgrauer  Fleck  von  ca.  100  km  Durchmesser,  dessen  Inneres  fast  ebenso 
dunkel  wie  die  beiden  Mare  ist.  Die  an  Plato  östlich  grenzenden  Gebirgszüge 
werden  von  MAdler  als  zu  den  höchsten  der  Mondoberfiäche  gehörig  angeführt, 
indem  sie  nach  ihm  eine  Höhe  bis  zu  4500  m  erreichen. 

Westlich  von  Plato  erheben  sich  die  Alpen,  deren  höchster  Punkt  sich 
auf  3600  m  erhebt;  die  höchsten  Punkte  sind  von  Lohrmann  als  Pic  Agassiz, 
Pic  Deville  und  Montblanc  bezeichnet  worden;  sie  grenzen  direkt  an  das 
Mare  Imbrium.    Besonders    merkwürdig  ist  ein  den  ganzen  Gebirgsstock  durch- 


0  ^  c.,  ptg.  aSy. 
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setzendes,  nahe  in  der  Richtung  des  Paralleles  verlaufendes  Thal,  welches 
östlich  von  Egede  beginnt  und  sich  bis  zu  den  beiden  begrenzenden  Maren 
hinzieht. 

Das  M<ire  Imbrium  (nach  Hevel  Mare  Mediterrantumj^  mit  Hinzu- 
ziehung der  Palus  Nebularum,  Palus  Putretudinis  und  Sinus  Iridum  das  zweit- 
grösste  der  Mondmare;  seine  Fläche  beträgt  nahe  900000  ^km^  ist  also  nahe 
dreimal  so  gross  wie  das  Mare  Serenitatis  und  fünfmal  so  gross  wie  das  Mare 
Crisium.  Von  der  südlich  eben  beschriebenen  Grenze,  die  sich  von  Bianchini 
über  den  Plato  und  die  Alpen  erstreckt,  löst  sich,  bereits  in  das  Mare  hinein- 
ragend, die  ziemlich  grosse  und  gut  hervortretende  Wallebene  Dom.  Cassini 
ab,  welche  jedoch  weder  bei  Hevel  noch  bei  Rioccoli,  sondern  erst  auf  der 
Karte  von  Dominique  Cassini  vorkommt,  weshalb  Schröter  glaubte,  sie  sei  erst 
um  diese  Zeit  entstanden,  und  von  Cassini  entdeckt  worden,  desfen  Namen  er 
ihr  beilegte  1). 

Der  nordwestliche  Theil  des  Mare  Imbrium^  gegen  dieses  nur  durch  einige 
wenige,  sich  bogenförmig  erstreckende  Bergzüge  getrennt,  in  denen  sich  ein  als 
Kirch  bezeichneter,  aber  nicht  sonderlich  auffälliger  Punkt  befindet,  und 
welcher  im  Süden  in  das  grosse  Ringgebirge  Archimedes  endigt,  bildet 
den  Palus  Nebularum^  in  welchem  sich  eine  grosse  Anzahl  von  Hügeln  und 
niedrigen,  lichten  Bergadern  erstrecken.  Zu  bemerken  sind  insbesondere  als 
einzelne  Bergspitzen  der  östlich  von  Cassini  gelegene  kleine,  aber  sehr  helle 
Pico  und  das  südwestlich  gelegene  kleine  Ringgebirge  Theätet;  dann  weiter 
gegen  Süden  die  beiden  Wallebenen  Aristillus  und  Autolycus  und  südlich 
von  diesem  eine  bedeutendere,  allerdings  nicht  sehr  hohe  Gebirgsreihe  als  Grenze 
gegen  den  südlich  gelegenen  Palus  Putretudinis.  Dieser  ist  im  allgemeinen  etwas 
besser  abgeschlossen  wie  der  PcUus  Nebularum,  indem  sich  im  Osten  gegen  das 
Mare  Imbrium  zu  ziemlich  bedeutende  Bergmassen  finden,  die  im  Süden  bis 
zum  Archimedes  reichen,  einer  grossen  Wallebene  von  über  %0  km  Durch- 
messer und  gegen  5000  nkm  Fläche.  Das  Innere  derselben  zeigt  keine  be- 
deutenden Erhebungen,  ist  aber  durch  zum  Aequator  parallel  laufende  Streifen 
in  drei  hellere  und  vier  dunklere  Zonen  getheilt,  die  miteinander  abwechseln; 
doch  sind  auch  die  helleren  Zonen  nicht  von  derselben  Helligkeit,  und  ins- 
besondere ist  die  nördlichste  helle  Zone  weniger  gegen  die  umgebenden  dunklen 
abgehoben. 

Die  innere  Fläche  des  eigentlichen  Mare  Imbrium  enthält  verhältnissmässig 
wenig  Bergketten,  hingegen  einige  bedeutende  Einzelberge,  Ringgebirge  und 
Wallebenen.  Südlich  vom  Cap  Laplace  findet  man  zwei  nahe  gleich  grosse 
Ringgebirge,  von  denen  das  östliche  He licon  ist,  und  noch  weiter  südlich,  nahe 
im  selben  Meridian  ein  kleiner  aber  heller  Krater  Carl  in  i.  Noch  weiter  südlich 
erstrecken  sich,  im  weiten  Bogen,  bei  Archimedes  beginnend,  mitten  durch 
das  Mare  Imbrium  die  beiden  Ringgebirge  Tymocharis  und  Lambert;  östlich 
davon  zwei  einzelne  Berge  Lahire,  und  weiter  ab  das  Ringgebirge  Delisle; 
sodann  in  einem  zweiten  Bogen  bezw.  südlich  von  den  drei  letzgenannten  die 
drei  folgenden  Ringgebirge:  Pytheas,  Euler  und  Diophantus,  unter  denen 
Euler  das  bedeutendste  ist. 


0  ^c'Sl-  hierüber  das  später  Gesagte. 
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Die  südwestliche  Grenze  des  Mare  Imbrium  gegen  das  Marc  Vaporum  bilden 
die  Appeninen.  Der  östliche  Theil  ist  bedeutend  höher  und  fällt  steil  gegen 
den  Palus  Putretudinis  und  das  Mare  Nubium  ab.  Die  bedeutendsten  Er- 
hebungen und  Ringgebirge  sind  hier  der  bereits  erwähnte  Fresnel,  sodann 
Hadley,  weiters  Bradley,  wo  die  die  Grenze  des  Palus  Puiretudims  bildende 
Gebirgskette  anstösst;  weiter  östlich  Huygens  mit  dem  gleichnamigen  Cap; 
Ampere  und  gegen  Osten  Wolf,  welcher  durch  eine  weniger  stark  vorspringende 
Hügelkette  mit  der  grossen  Wallebene  Eratosthenes,  dem  »mächtigen  Schluss- 
stein des  Appeninen gebirges«  von  nahe  10  km  Durchmesser  und  einem  bis 
5000  m  sich  erhebenden  Centralberge,  verbunden  ist. 

Von  hier  setzt  sich  nach  einer  geringen  Unterbrechung,  welche  den  gegen 
den  Stadius  reichenden  Busen  des  Mare  Imbrium  darstellt,  die  Kette  der 
Appeninen  in  das  Carpathengebirge  fort,  welches  die  Grenze  zwischen 
dem  Mare  Imbrium  und  dem  Oceanus  Procellarum  bildet.  Dasselbe  besteht  aus 
einzelnen,  meist  in  der  Richtung  des  Meridians,  also  fast  senkrecht  zur  Richtung 
des  Gesammtstockes  streichenden  Gebirgszügen,  und  dazwischen  befindlichen 
Ririg);cbirgen,  von  denen  die  bedeutendsten  Gay  Lussac  im  Westen  und 
Tobias  Mayer  im  Osten  sind. 

Die  östliche  Grenze  des  Mare  Imbrium  gegen  den  Sinus  Roris  wird  durch 
die  im  Meridian  streichende  Fortsetzung  derjenigen  Gebirge  gebildet,  welche  das 
Mare  Imbrium  im  Norden  gegen  das  Mare  Frigoris  begrenzen;  die  bedeutendsten 
Ringgebirge  dieses  Theiles  sind:  südlich  von  Bianchini:  Sharp  und  Mai  ran 
und  zwischen  beiden,  etwas  östlich,  ein  einzelner  Berg:   Louville. 

Westlich  von  Mai  ran  dehnen  sich  die  Gebirge  etwas  weiter  in  das  Innere 
des  Mare  Imbrium  und  bilden  hier  das  Cap  Heraclides,  welches  mit  dem 
Cap  Laplace  und  den  zwischenliegenden,  sie  im  Bogen  verbindenden  Gebirgs- 
ketten den  Sinus  Iridum  begrenzt. 

Südlich  von  Mairan  erstrecken  sich  die  Gebirgsketten  nur  mehr  auf  eine 
kurze  Strecke  und  lassen  dann  eine  weite,  ebene  Fläche,  durch  welche  nur  einige 
wenige  lichte  Bergadern  streichen,  auf  welcher  eine  Gebirgsgruppe  gelegen  ist, 
welche,  ohne  gerade  eine  besondere  Höhe  zu  erreichen,  das  hellste  Mondgebirge 
enthält.  Die  Gruppe  ist  ziemlich  isolirt;  so  wie  sich  nördlich  von  derselben  ein 
weiter  Kanal  zwischen  dem  Mare  Imbrium  und  dem  Sinus  Paris  befindet,  zieht 
östlich  ein  Kanal  zwischen  diesem  letzteren  und  dem  Oceanus  I^oceUarum  und 
südwestlich  zwischen  dieser  Gruppe  und  den  Carpathen  ein  ebenso  weiter 
Kanal  zwischen  dem  Oceanus  Procellarum  und  dem  Mare  Imbrium,  An  der 
Stelle,  wo  die  drei  dunklen  Flächen  das  Mare  Imbrium^  Oceanus  Procellarum  und 
Sinus  Roris  zusammen stossen,  erscheinen  die  hellen  Gebirge  an  sich  schon 
durch  die  Contrastwirkung  bedeutend  heller;  umsovielmehr  noch,  indem  auch 
absolut  genommen,  das  nicht  besonders  grosse,  nur  50  km  im  Durchmesser 
fassende,  und  auch  nicht  besonders  hohe,  sich  etwa  bis  zu  einer  Höhe  von 
24001»  erhebende  Ringgebirge  Aristarch  das  hellste  des  ganzen  Mondes  ist. 
O estlich  schliesst  sich  an  dasselbe  der  ebenso  grosse,  aber  viel  weniger  intensive 
tierodot  an,  und  gegen  Norden  mittels  einer  durch  den  Formenreichthum  aus- 
gezeichneten Berggruppe  verbunden  das  kleinere  Ringgebirge  Wollaston. 

Südlich  von  den  Carpathen  und  der  Gruppe  des  Aristarch  dehnt  sich 
der  Oceanus  Procellarum  (nach  Hevel  mit  dem  vorigen  das  Mare  Mediierraneum 
bildend)  aus,  zu  welchem  auch,  als  ein  Busen  desselben,  der  im  Westen  gelegene 
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Sinus  Aestuum  gezählt  werden  kann.  Es  ist  das  grösste  der  Mare,  hat  über 
1^  Millionen  nkm  Flächeninhalt,  ist  aber  nicht  so  einheitlich  wie  das  Mare  Im- 
brium,  indem  es  durch  eine  grössere  Anzahl  von  Gebirgsstöcken  und  Ketten- 
gebirgen in  mehrere,  allerdings  miteinander  offen  zusammenhängende  Theile  zer- 
fallt; das  Mare  ist  überdies  erfüllt  von  einer  sehr  grossen  Anzahl  lichter  Berg- 
adem,  und  nebst  den  erwähnten  grösseren  Gebirgsstöcken  finden  sich  im  Inneren 
auch  zahlreiche  kleinere  Ringgebirge  und  isolirte  Wallebenen.  Die  westlichste, 
StadiuSy  südlich  von  ErathosUnes  gelegen,  und  mit  diesem  durch  bedeutende 
Gebirgsketten  verbunden,  schliesst  nach  Süden  durch  ein  niedriges  Mittelgebirge, 
den  Sinus  Aestuum^  ab,  in  welchem  sich,  ausser  einigen  niedrigen  Bergadem, 
keinerlei  nennenswerthe  Erhebungen  befinden.  Oestlich  vom  Stadius,  südlich  un- 
mittelbar den  Carpathen  angelagert,  befindet  sich  die  ausgedehnte,  über  90  >^m 
im  Durchmesser  fassende  Wallebene  des  Copernicus  (von  Hevel  Mons  Aetna 
genannt),  von  mehrfachen  Wällen  umgeben,  die  sich  in  nach  allen  Richtungen 
gehenden  Bergketten  fortsetzen;  auch  im  Inneren  liegen  zahlreiche  Bergspitzen 
und  Bergketten^}. 

Oestlich  vom  Copernicus  erstrecken  sich  die  Ausläufer  der  Carpathen 
noch  weit  in  den  Oceanus  Procellarum\  in  diesen  Ausläufern  befindet  sich  das 
sehr  helle  Ringgebirge  Mi lichius  und  das  viel  kleinere,  schon  fast  isolirte  Hor- 
ten sius.  Weiter  ostwärts  gelangt  man  zum  zweitgrössten ,  durch  ein  später  zu 
erwähnendes  Strahlensystem  ausgezeichnetes  Ringgebirge,  den  Kepler,  der 
minder  gross,  aber  durch  seine  grosse  Helligkeit,  hauptsächlich  aber  durch  seine 
isolirte  Lage  sehr  auffällig  erscheint. 

Südlich  von  Kepler,  mit  diesem  durch  Hügelketten  verbunden,  liegt  das 
Ringgebirge  Encke,  und  westlich  von  diesem,  südlich  von  Copernicus,  die 
Gruppe  der  drei  Wallebenen  Gambard,  Reinhold  und  Lansberg,  welche, 
durch  Gebirgszüge  mit  einander  verbunden,  einen  weiten  Bogen  bilden,  dessen 
westliches  Ende  sich  nach  Süden  durch  zahlreiche  unregelmässige  Gebirgszüge 
in  der  Gruppe  der  grossen  Wallebenen  Fra  Mauro,  Parry  und  Bonpland 
fortsetzt,  welche  die  Grenze  gegen  das  Mare  Nuhium  bilden,  während  das  öst- 
liche Ende  jenes  Bogens  sich  in  das  Riphäengebirge  fortsetzt,  zu  welchen 
noch  das  allerdings  schon  isolirte,  kleine,  aber  helle  Ringgebirge  Euclid 
gehört. 

Von  Kepler  und  Encke  ziehen  gegen  Süden  ebenfalls  zahlreiche  Gebirgs- 
züge, die  hier  wieder  eine  natürliche  Theilung  des  Oceanus  Procellarum  bilden, 
und  in  dem  bereits  weniger  stark  gebirgigen,  mehr  ebenen  Theile  das  helle 
Ringgebirge  Flamstead  enthalten.  Südlich  von  diesem  findet  sich  eine  nach 
Norden  offene  Wallebene,  einem  Busen  des  Oceanus  Procellarum  ähnlich,  welche 
Mädler  Letronne  nannte,  und  westlich  von  diesem,  im  südlichsten  Theile 
des  Oceanus  IVocellarum  das  kleine,  aber  auffallende  Ringgebirge  Morinus. 

Der  östlich  von  dieser  natürlichen  Scheide  gelegene  Theil  des  Oceanus 
l^ocellarum  ist  noch  durch  eine  bedeutende  Gebirgsmasse,  in  welcher  das  ziem- 
lich grosse  Ringgebirge  Marius  hervorzuheben  ist,  und  durch  andere,  weniger 
dichte  Bergketten,  zwischen  welchen  das  kleine  Ringgebirge  Bessarion  liegt, 
in  einen  nördlichen,    bis  zum  Aristarch  und  Herodot  reichenden,  und  einen 


^)  Ueber   das  Strahlensystem,    von  welchem  die  Wallebene  umgeben  ist,    wird  später  ge- 
sprochen. 
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« 
südlichen  Theil  geschieden,  in  welchem,    in  der  Nähe  des  Marius,   aber  etwas 

weiter  östlich,  die  isolirte  Wallebene  Reiner  gelegen  ist. 

Die  östliche  Grenze  des  Oceanus  Froceüarum  wird  von  Gebirgszügen  ge- 
bildet, die  bereits  den  Gebirgen  des  östlichen  Mondrandes  angehören,  und  besser 
im  Zusammenhange  mit  diesen  besprochen  werden. 

Südlich  an  den  Oceanus  Froceüarum  schliesst  sich  das  Marc  Nubium  und  das 
Marc  Hutnorum. 

Das  Marc  Nubium^  das  westliche  der  beiden,  von  einer  zwischen  lichtgrau 
und  dunkelgrau  wechselnden  Farbe,  von  zahlreichen  lichten  Bergadem  durch- 
zogen, wird  im  Westen  begrenzt  vom  Alpetragius,  Arzachel,  Thebit  und 
Purbachius,  im  Norden  gegen  den  Sinus  Medii  von  den  Gebirgszügen,  welche 
die  beiden  Wallebenen  Ptolemäus  und  Fra  Mauro  verbindet,  und  in  denen 
das  kleine  aber  ziemlich  stark  hervorspringende  Ringgebirge  La  lande  sich  be- 
findet; im  Osten  gegen  den  Oceanus  Froceüarum  von  der  Gruppe  des  Fra 
Mauro,  südlich  von  welcher  sich  durch  eine  weite  Communication  der  beiden 
Mare  getrennt,  ein  bedeutendes  Gebirgsmassiv  erhebt,  aus  welchem  sich  die 
beiden  bedeutenden  Wallebenen  Guericke  undLubienietzky  sondern.  Bei  der 
grossen  aber  unregelmässigen  Wallebene  Agatharchides,  welches  den  süd- 
lichsten Punkt  des  Oceanus  Froceüarum  bezeichnet,  wo  dieser  mit  dem  Mare 
Humorum  und  Mctre  Nubtum  zusammenstösst,  wendet  sich  die  Grenze  des  letzteren 
(gegen  das  Mare  Humorum)  nordwärts;  im  wesentlichen  ist  dieselbe  aus  den 
drei  grossen  Wallebenen  Hippalus,  eigentlich  eine  gegen  Osten  offene  Bucht 
6^^  Mare  Humorum,  Campanusund  Mercator  gebildet,  zwischen  welchen  sich 
kleine  isolirte  Berge  einschieben. 

Gegen  Süden  zu  reicht  das  Mare  Nubium  bis  an  die  Gebirgsformationen,  die 
sich  vom  Südpol  weit  gegen  Norden  bin  ausbreiten. 

Im  Innern  des  Mare  Nubium  sind  zu  erwähnen:  Südlich  von  Lala n de, 
noch  theilweise  zu  den  mit  dem  Ptolemäus  zusammenhängenden  Gebirgen  ge- 
hörig, das  nach  Süden  offene  Ringgebirge  Davy,*  südlich  von  Lubienietzky 
die  grosse  ca.  60  km  im  Durchmesser  haltende  Wallebene  Bullialdus,  und  noch 
weiter  südlich  die  kleine  Wallebene  Kies,  die  durch  einen  Querwall  in  zwei  fast 
gleiche  Theile  getbeilt  erscheint. 

Das  Mare  Humorum^  etwas  kleiner  wie  das  vorige;  mit  dem  Sinus  Epidemie 
arum  ca.  135000  nkm  Flächeninhalt  fassend,  von  einer  gegen  das  Grau  des 
Mare  Nubium  deutlich  zu  unterscheidenden  grünen  Färbung  ähnlich  derjenigen 
des  Mare  Sereniiatis,  wie  alle  Mare  von  zahlreichen  Bergadern  durchzogen,  ist 
durch  eine  von  Campanus  und  Vitello  nach  Osten  ziehende,  wenig  ansehn- 
liche Bergreihe  vom  Sinus  Epidemiarum  getrennt 

Die  Grenze  gegen  das  Mare  Humorum  erstreckt  sich  vom  Agatharchides 
südlich  über  den  Hippalus,  an  welchen  sich  die  beiden  aneinandergrenzenden 
bedeutenden  Wallebenen  Campanus  und  Mercator  anschliessen,  von  wo  einige 
kleine  gegen  Süden  etwas  bedeutender  werdende  Gebirgszüge  nach  Südwesten 
zum  Cichus  ziehen. 

Vom  Agatharchides  gegen  Südost  findet  man  vier  vereinzelte  Berge, 
zwischen  welchen  hindurch  eine  ofiene  Verbindung  des  Mare  Humorum  mit  dem 
Oceanus  Froceüarum  stattfindet»  bis  zu  der  nördlich  gelegenen  grossen  Wallebene 
Gassendus,  die  ca.  90^  Durchmesser  und  nahe  6000  Ukm  Fläche  hat,    und 
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deren  innere  Fläche  von  einer  grossen  Zahl  von  Einzelbergen  und  Bergketten 
durchzogen  ist.  Gegen  Norden  hängt  Gassen di  durch  einen  bedeutenden,  die 
verschiedensten  Formen  aufweisenden  Gebirgsstock  mit  dem  Letronne  zu- 
sammen. 

Die  Ostgrenze  des  Mare  Humorum  wird  durch  Gebirgsgruppen  gebildet,  die 
bereits  den  Formationen  am  Ostrande  des  Mondes  angehören,  und  mit  diesen 
gemeinschaftlich  besprochen  werden  sollen. 

Wie  bereits  mehrfach  erwähnt,  gehören  die  Gebirgszüge  südlich  vom  Mare 
Nubium  und  Mare  Humorum  den  ausgedehnten  Gebirgsmassen  an,  welche  sich 
um  den  Südpol,  in  dieser  Gegend  aber  am  wenigsten  weit  gegen  Norden  er- 
strecken. 

Südlich  vom  Mare  Nubium^  mit  einem  gegen  dieses  hin  offenen  Walle  liegt 
die  Wallebene  Pitatus  mit  ziemlich  dunkler  Innenfläche,  so  dass  sie  von  Hevel 
auch  zu  den  Maren  gerechnet  und  als  Mare  Mortuum  bezeichnet  wurde;  an 
diesen  schliesst  sich  östlich  die  viel  kleinere,  aber  im  ganzen  dem  Pitatus 
ähnliche  Wallebene  Hesiodus,  und  südlich  die  beiden  grossen  Wallebenen 
Gauricus  und  Wurzelbauer.  Durch  eine  meridional  sich  erstreckende  Kette 
von  gegen  Süden  immer  grösser  werdenden  Ringgebirgen  getrennt,  liegt  hier 
westlich,  gegen  Regiomontan  und  Walter  eine  ausgedehnte,  etwas  dunklere 
Fläche,  welche  noch  als  Busen  des  Mare  Nubium  aufgefasst  werden  könnte,  und 
in  welcher  zahlreiche  kleine  Berge  und  Krater,  darunter  der  nicht  unbedeutende 
Hell  sich  befinden,  und  welche  sich  südwärts  bis  zu  dem  an  den  Walter  an- 
grenzenden L  exe  11  erstreckt. 

Das  Sinus  Epidemiarum  wird  im  Westen  abgeschlossen  durch  das  Ring- 
gebirge Cichus,  bis  zu  welchem  noch  ein  zwischen  Campanus  und  Mercator 
nach  Westen  ziehender  Busen  des  Sinus  Epidemiarum  reicht 

Südlich  von  Cichus  und  Capuanus  erhebt  sich  die  Gebirgslandschaft 
allmählich  bis  zu  der  unregelmässigen  Wallebene  Heinsius,  an  deren  Süd- 
rande sich  vier  bedeutende  Ringgebirge  vorschieben,  diese  Wallebene  mit  der 
viel  bedeutenderen  Wilhelm  von  Hessen  von  nahe  70km  Durchmesser  ver- 
bindend. 

Der  westlich  vom  Gauricus  bis  zum  Lexell  sich  erstreckende  Gürtel  von 
Ringgebirgen  bildet  gegen  Süden  zu  ein  unregelmässiges,  von  Wällen  umgebenes, 
aber  durchaus  nicht  den  Charakter  von  eigentlichen  Wallebenen  tragendes  Hoch- 
plateau; westlich  ist  Orontius,  östlich  Sasserides;  südöstlich  von  diesen, 
gegen  Nordosten  mit  Heinsius  und  Wilhelm  von  Hessen  durch  eine  viel- 
gegliederte, formenreiche  Gruppe  von  Kratern,  Bergen,  Bergketten  und  Ring- 
gebirgen verbunden,  liegt  die  grosse  und  helle  Wallebene  Tycho,  deren  Durch- 
messer nahe  90  km  beträgt,  merkwürdig  durch  das  im  Vollmonde  auftretende 
Strahlensystem,  worüber  ebenfalls  später  noch  gesprochen  wird.  Die  vier  zuletzt 
erwähnten  Wallebenen  Orontius,  Sasserides,  Heinsius  und  Wilhelm  von 
Hessen  bilden  im  Süden  von  Tycho  einen  Kranz,  der  sich  im  Westen  von 
Orontius  ausgehend  nach  Süden  in  die  beiden  kleineren  Wallebenen  Saussure 
und  Pictet,  an  welch  letzteren  sich  Street  anschliesst,  und  im  Osten  im  Anschlüsse 
an  Wilhelm  v.  Hessen  in  die  grosse  Wallebene  Lo ngomontan,  welche  nahe 
150  km  Durchmesser  hat,  fortsetzt. 

Zwischen  den  weiter  südwärts  gelegenen  Gebirgslandschaften  erscheinen  zwei 
sehr  grosse  Mondgegenden  als  besondere  Gruppen,  die  sich  von  der  Umgebung  da- 
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durch  abheben,  dass  in  ihnen  die  Gebirgsformationen  weniger  gedrängt  auftreten 
und  dadurch  ein  mehr  ebenes  Aussehen  erhalten,  welche  aber  in  Folge  der  Form 
und  Anordnung  der  sie  umgebenden  Ringgebirge  wohl  kaum  als  Wallebenen  zu 
bezeichnen  sind:  der  Maginus  und  der  noch  grössere  Clavius;  insbesondere 
der  letztere,  über  230  km  im  Durchmesser  und  über  4000  D  km  an  Fläche,  er- 
scheint durch  seine  irreguläre,  vielfach  von  kleineren  Wallebenen  durchsetzte 
Begrenzung,  durch  die  vielen,  in  seinem  Innern  auftretenden  kleineren  Ring- 
gebirge merkwürdig.  »Unbeschreiblich  prachtvoll  ist  in  einem  guten  Fernrohre 
der  Anblick  des  Sonnenaufganges  über  Clavius'  Fläche.  Die  kleinen,  hell- 
glänzenden Lichtringe,  die  man  alsdann  im  Schatten  emporragen  sieht,  sind  die 
Wälle  der  Krater,  die  in  der  Fläche  zerstreut  liegen.  Bei  einigen  zeigt  sich 
der  Ring  anfangs  noch  als  ein  Kranz  von  isolirten  Lichtpunkten,  andere 
zeigen  Zusammenhang.  Lange  matte  Lichtstreifen  ziehen  bald  darauf  in  paral- 
leler Richtung  durch  die  Fläche:  es  sind  die  ersten,  durch  einige  tiefe  Stellen 
des  Ringgebirges  dringenden  Sonnenstrahlen c  ^).  Dabei  steigt  die  Höhe  der 
Wälle  ganz  beträchtlich;   sie  erreicht  über  5800  m. 

Maginus  und  Clavius  sind  ringsherum  von  kleinen  Ringgebirgen  umgeben, 
unter  denen  westlich  De  lue,  östlich  der  selbst  bedeutende  Seh  ein  er  mit  über 
\Q^  km  Durchmesser,  südlich  der  nicht  viel  kleinere  und  fast  ebenso  hohe  Blan- 
canus  (über  80  km  Durchmesser  und  ungefähr  5000  m  Höhe)  liegt,  an  wel- 
chen sich  südwärts  Klaproth  und  Casatus  anschliessen. 

Südlich  von  dieser  Gruppe,  in  dem  Terrain  gegen  den  Südpol  zu,  sind  zu 
nennen:  Cysatus,  Grümberger,  Moretus  von  nahe  \Z0  km  Durchmesser, 
nach  Mädler's  Messungen  mit  dem  höchsten  aller  von  ihm  bestimmten  Central- 
berge*),  und  Short;  dann  Newton,  nach  Mädler's  Messungen  mit  der  grössten 
Tiefe  im  Innern  des  Walles^  (7450  m),  und  direkt  am  Südpol  gelegen  Cabaeus 
und  Malepart. 

Am  Ostrande  des  Mondes  sind  in  den  Nordpolargegenden  zu  nennen:  Ana- 
ximenes,  Anaximander,  Philolaus  und  Pythagoras,  und  an  der  Grenze 
^es Mare Frigoris  Horrebow.  Südlich  von  Harpalus  erstreckt  sich  dann  der 
Sinus  RoriSt  dessen  Westgrenze  gegen  den  Sinus  Iridum  ein  mächtiges  Gebirgs- 
massiv  bildet,  in  welchem  Heraclides,  Sharp  und  Mai  ran  bereits  genannt 
sind.  Den  Ostrand  des  Sinus  Roris  bilden  Gebirgsketten  und  Wallebenen,  die  sich 
schon  in  perspektivischer  Verkürzung  als  langgestreckte  Ellipsen  darstellen,  unter 
denen  Repsold  zu  nennen  ist.  Von  den  im  Innern  dts  Sinus  Roris  gelegenen 
Wallebenen  sind  hervorzuheben:  Im  nördlichen  Theil  Xenophanes,  Oeno- 
pides  und  Cleostratus;  im  mittleren  Theile,  in  welchem  sich  der  Sinus  Roris 
auf  die  rückwärtige  Hemisphäre  erstreckt  und  daher  eine  Gebirgsgrenze  am 
Mondrande  nicht  zu  sehen  ist,  Harding  und  Gdrard;  weiter  südlich  Lavoi sie r 
und  dann  Lichtenberg  und  Ulugh  Beigh;  südlich  von  diesen  treten  am 
Mondrande  wieder  zusammenhängende  Bergketten  auf,  die  Montes  Hercinii, 
welche  bereits  die  östliche  Begrenzung  des  Oceanus  Procellarum  bilden, 
gegen  welchen  einzelne  meridional  streichende  Bergketten,  zwischen  welchen  die 


^)  MXdlkr,  1.  c,  pag.  398. 
■)  ibid.,  pag.  333. 
';  ibid.,  pag.  331, 
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beiden  Ringgebirge  Briggs  undSeleucus  gelegen  sind,  sich  in  den  Äristarch 
und  Herodot  erstrecken  und  die  südliche  Grenze  des  Sinus  Roris  bilden. 

Allmählich  treten  die  Gebirgszüge  südlich  von  den  Montes  Hercinii  mehr 
auf  die  siclitbaie  Mondhälfte  herüber  und  bilden  hier  breitere  Gebirgsmassen 
und  deutlicher  hervortretende  Ringgebirge.  Unter  diesen  sind  der  Reihe  nach, 
von  Norden  nach  Süden  fortschreitend,  zu  nennen:  Krafft,  Card  an  us  und 
Vasco  daGama;  Olbers;  dann  die  in  der  Richtung  desMeridians  verlaufen- 
den und  untereinander  zusanimenhängenden  Wallebenen  Cavallerius,  Hevel 
und  Lohrmann,  von  denen  Hevel  die  bedeutendste  mit  nahe  \^^  km  Durch- 
messer ist,  und  Lohrmann  bereits  am  Aequator  gelegen  ist. 

Südlich  vom  Aequator,  unmittelbar  am  Mondrande,  etwas  Östlich  von  Lohr- 
mann schliesst  sich  die  perspektivisch  stark  verkürzte  grosse  Wallebene  Ric- 
cioli  an,  deren  Fläche  nahe  24000  ukm  beträgt,  und  südwestlich  davon  die 
noch  grössere  Fläche  des  Grimaldi  mit  nahe  36000  Ukm  Fläche;  beide,  nament- 
lich aber  Grimaldi,  haben  eine  ziemlich  dunkle  Fläche,  so  dass  sie  selbst  in 
der  Nachtseite  des  Mondes  mitunter  gesehen  werden  können,  und  sind  daher 
dem  Charakter  nach  vielleicht  eher  den  Mare  an  die  Seite  zu  stellen. 

Westlich  von  Grimaldi,  bereits  in  den  Oceanum  ProceUarum  hinein- 
ragend, liegt  das  Ringgebirge  Domoiseau;  weiter  südlich,  nahe  im  selben 
Parallel:  Rocca,  Sirsalis,  Hansteen  und  Billy,  die  letzten  beiden  mit 
Letronne  die  südliche  Grenze  des  Oceanum  ProceUarum  bildend.  An  diese 
schliessen  sich  Crueger,  Fontana  und  Zupus;  dann  Eichstedt,  Byrgius, 
Cavendish  und  Mersenne,  von  welchem  sich  nach  Westen  gegen  Gassendi 
zu  die  Nordgrenze  und  nach  Süden  über  Doppelmayer,  Vitello  und 
Ramsden  die  östliche  Grenze  des  Mare  Humarum  und  des  Sinus  Epidenuarum 
erstreckt.  Oestlich  von  Vitello  und  Doppelmayer  gegen  den  Mondrand 
zu  liegen:  Vieta,  Fourier  und  näher  dem  Mondrande  Lagrange,  Piazzi 
und  Bouvard. 

Der  östliche  Mondrand  zwischen  dem  Grimaldi  und  Bouvard  wird  durch 
langgestreckte  Bergketten  gebildet,  welche,  von  Süden  gegen  Norden,  als  Montes 
d'Alembert,  Cordilleras  und  Montes  Rook  bezeichnet  werden. 

Weiter  südwärts  fallen  sofort  die  beiden  grossen,  miteinander  zusammen- 
hängenden, in  bedeutender  perspektivischer  Verkürzung  erscheinenden  Wallebenen 
Schikard  mit  220  km  Durchmesser  und  Phocylides  auf,  denen  sich  östlich 
das  etwas  kleinere  Wargen tin  anlagert,  und  in  einiger  Entfernung  gegen  den 
Mondrand  zu  Inghirami.  Von  den  zahlreichen  kleineren,  in  der  Umgebung 
liegenden  Ringgebirgen  sind  zu  nennen:  der  nördlich  an  Schikard  grenzende 
Lehmann,  westlich  davon  Drebbel  und  weiter  westlich  an  den  Sinus  JSpide- 
miarum  grenzend  die  Wallebene  Hainzel,  von  welcher  aus  sich  eine  Reihe 
von  zahllosen  Ringgebirgen  bis  zum  Wilhelm  von  Hessen  erstrecken. 

Zwischen  Longomontan  und  Phocylides  dehnt  sich  die  weite,  aber  eben- 
falls schon  stark  perspektivisch  verkürzte  Ebene  von  Schiller  aus,  welche  \n 
der  Richtung  des  Meridians  über  180  km  Länge  erreicht,  und  westlich  daran 
grenzend  das  Ringgebirge  Bayer.  Südlich  von  beiden  die  Ringgebirge  Rost 
und  Weigel. 

Gegen  den  Südpol  zu  ziehen,  östlich  von  Schiller  beginnend,  zwei  lange 
Ketten  von  Ringgebirgen;  die  westliche:  Segner,  Zuchius,  Bettinus, 
Kircher,  Wilson  schliesst  an  die  bereits  erwähnten,  in  der  Nähe  des  Südpols 


Mond.  271 

• 

gelegenen  Wallebenen  Cysatus  und  Klaproth  an;  die  zweite,  mit  Hausen 
und  Bailly  beginnend,  geht  allmählich  in  die  langgestreckte  Bergkette  des 
Dörfel  und  der  Montes  Leibnitz  über,  welche  sich  bis  zum  Südpol  hin- 
ziehen. 

Ausser  diesen  sind  noch  die  folgenden  von  Schmidt  und  dem   englischen 
Lunar  Committee  (*)  vorgeschlagen: 
Adams (♦),  in  67°  westl.  Länge  und  —32**  Breite. 
Agarum  Promontorium,  im  Marc  Crisium,  östlich  von  Hansen. 
Alexander,    südlich    von   Eudoxus;    auf  der  LoHRMANN'schen  Karte  eine  von 

Gebirgszügen  umgebene  dunklere  Fläche. 
d'Arrest,    westlich    von  Godin    und  Agrippa,    gegen  Dionysius   zu,    etwas 

grösser  als  dieser. 
Asclepi,  südlich  von  Ideler. 

Beer,  nordwestlich  von  der  Wallöffnung  des  Fracastor. 
Bond,  zwischen  Posidonius  und  Bunsen. 
Brisbane,  südöstlich  von  Oken. 
Bunsen,  westlich  von  Posidonius,  südlich  von  Römer,  auf  der  Lohrmann- 

schen  Karte  mit  T  bezeichnet. 
Carrington,    am  Ostrand  des  Mare  Nectaris  westlich    von  Ross,  südlich    von 

Janssen. 
Cayley(*),  16°  westl.  Länge,  -hö°"5  nördliche  Breite. 
Celsius,  östlich  an  Rabbi  Levi  grenzend. 
Chacornac  (♦). 
Challis(*),  bei  Scoresby  {p\ 

Cusanus,  am  Mondrande,  wesdich  von  Petermann. 
Daniel!  (♦). 
Dawes,  zwischen  Plinius  und  Janssen,  auf  der  LoHRMANN'schen  Karte  mit  A 

bezeichnet 
Darwin,  helle  Fläche,  südlich  an  Crueger  grenzend. 
Delonuay(*),  in  3°  westl.  Länge,  —22°  Breite. 
D  onati(*),  in  6°  westl.  Länge,  — 20°-5  Breite. 
Dove,  nördlich  von  Pitiscus,  nahe  im  Meridian  desselben. 
Epicurius,     helle    Fläche     zwischen    Thaies    und    Strabo    einerseits     und 

Endymion  andererseits. 
Epimenides,  westlich  an  Hainzel  grenzend. 
Faye(*),  in  4°  westl.  Länge,  — 21  °-ö  Breite. 
Fouceault  (*)  =  Harpalus  A, 

Galilei,  Krater  im  Oceanus  Ftocellarium,  nordöstlich  von  Reiner. 
Galvani,  am  Mondrande  bei  Repsold. 
de  Gasparis,     das   östliche    der    beiden  Ringgebirge    zwischen  Fourier    und 

Mersennius;    westlich  von  Cavandish. 
Glaisher(*),  Krater  südwestlich  bei  Proclus. 
Gold  Schmidt,  zwischen  Anaxagoras  und  Barrow. 
Haidinger,  etwa  in  der  Mitte  zwischen  Hainzel  und  Heinsius. 
Hamilton    und  Feuilld,    zwischen  Archimedes    und  Tymocharis,  auf  der 

LoHRMANN'schen  Karte  mit  H  bezeichnet. 
Heis(*),  in  der  östl.  Länge  32°  und  Breite  -1-32°. 
Helmholtz,  nördlich  an  Neumayer  grenzend. 
Heraclites,  östhch  an  I.icetus  und  Cuvier  grenzend. 
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Herschel(*),  in  40°  östl.  Länge  und  +62*'  Breite. 

Herschel,  Miss  C  (•)  in  32°  östl.  Länge  und  4-34°  Breite. 

Hindy  nördlich  an  Hipparchus  dicht  angrenzend. 

Horroxi  westlich  von  Halley  am  Südwall  von  Hipparchus. 

Huggins,  östlich  an  Nassir  Eddin  grenzend. 

Ideler,  etwas  südlich  zwischen  Pitiscus  und  Baco. 

Kaiser,    zwischen   Playfair  und  Werner,  auf  der  LoHRMANN'schen  Karte  mit 

JV  bezeichnet. 
Kirchhoff,  westlich,  in  der  Nähe  von  Bunsen. 
Krusenstern,  südwestlich  von  Walter  und  Aliacensis. 
Kunowsky,  östlich  von  Landsberg. 
Lassei  (♦),  in  7°-5  östl.  Länge  und  — 15°-5  Breite. 
Liebig,     das    weltliche    der     leiden     Ring^ebirge     z^scltn   Fouricr    und 

Mersenius,  westlich  von  Cavendish. 
Lockyer,  nördlich  von  Dove,  westlich  von  Nicolai. 

Luther  =  Pos]donius  Q  zwischen  Jlfare  Serenitatis  und  Lacus  Somniorum, 
Maclear(*;,  20°-5  westl.  Länge,  -f-10°-ö  nördl.  Breite  bei  Ross. 
Main(*),  bei  Scoresby  {c). 
Marco  Polo,  in  den  Gebirgszügen  zwischen  Mare  Vaporum  und  Sinus  Aestuum, 

in  der  Breite  von  Manilius  und  Erathosthenes 
Maury  ♦). 

Melloni,  Krater  im  Oceanus  proceilarum,  westlich  von  Loh r mann. 
Naumann,   an  der  Ostgrenze  des  Oceanus  procellarum^  südlich  von  Briggs. 
Neumayer,  westlich  von  Boussingault,  am  Mondrande. 
Palmieri,  Krater  in  47 °ö  östl.  Länge  und  — 28°-5  Breite. 
Petermann,  am  Mondrande,  südlich  von  Euctemon. 
Peters,  zwischen  Rosenberger  und  Hommel. 
Regnault,  am  Mondrande  bei  Repsold  (oder  an  Stelle  desselben,  der  auf  der 

ScHMiTD'schen  Karte  fehlt). 
Reimarus,  südlich  an  Vega  grenzend. 
Robinson  (♦),  in  47°  östl.  Länge  und  -4-59°  Breite. 
Rothmann,  zwischen  Lindenau  und  Piccolomini;    auf  der  LoHRMANN'schen 

Karte  mit  K  bezeichnet. 
Rümker,  westlich  von  Harding  im  Sinus  Roris, 

Schiaparelli,    Krater    im    Oceanus   procellarum,    westlich    von    Naumann. 
Schmidt (♦),  südlich  bei  Ritter. 
Schwabe,  zwischen  Cusanus  und  Democritus. 

Seleucus,    südlich    von  Naumann  an  der  Ostgrenze  des  Oceanus  procellarum, 
Sina,  in  Mare  tranquUlitatis^  westiich  von  Carrington. 
Struve  0.|  östlich  von  Naumann,  in  der  Nähe  des  Mondrandes. 
Timoleon,  westlich  von  Oriani  und  Plutarch. 
Tralles,  östlich  an  Cleomedes  grenzend. 

Watt,  längs  des  ganzen  südwestlichen  Walles  an  Stein  heil  grenzend. 
W  he  well,  südöstlich  von  Cayley. 
Wichmann (*)  SS  Euclides  a. 

Wöhler,  zwischen  Metius  und  Riccius,  etwas  näher  diesem. 
Young,  westlich  von  Metius. 
Zöllner,  zwischen  Delambre  und  Alfraganus;  auf  der  LoHRMANN'schen  Karte 

nicht  enthalten. 
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Nebst  diesen  Namen  ist  für  noch  nicht  benannte  wichtigere  Punkte  die  von 
MAdler  eingeführte  Bezeichnung  mittels  beigefügter  Buchstaben  üblich,  wie  dies 
schon  auf  pag.  261  erwähnt  wurde. 

Von  besonderen  Erscheinungen  auf  der  Mondoberfläche  war  der  Verschieden- 
heit der  Farbenqualität  der  Mare  bereits  gedacht;  ebenso  war  bereits  erwähnt, 
dass  die  Intensität  derselben  Farbe,  namentlich  das  Grau  bei  den  verschiedenen 
Maren  und  selbst  bei  einzelnen  Theilen  desselben  Mare  verschieden  ist.  Die- 
selben Verhältnisse  aber  findet  man  auch  bei  den  Binnenräumen  der  Wallebenen 
und  Ringgebirge.  Einzelne  sind  so  dunkel,  dass  man  sie  den  Maren  an  die 
Seite  stellen  kann;  andere  so  hell,  dass  man  sie  im  Gegensatz  zu  diesen  als 
Hochlandschaften  bezeichnet  hat  Allein  ein  derartiger  Einfluss  der  Höhe  kann 
hier  nicht  angenommen  werden.  »Das  dunkle  Grau  im  Innern  der  Wälle  ist  so 
wenig  das  Anzeichen  einer  grösseren  Tiefe,  dass  es  sich  vielmehr  ausschliesslich 
in  solchen  Ringflächen  findet,  deren  Wall  nach  Innen  und  Aussen  einen  wenig 
verschiedenen  Abfall  zeigt,  wie  dieses  ausser  Billy  beim  Crueger,  Firmicus, 
Apollonius,  Plato  u.  a.  stattfindet,  wogegen  grössere  Vertiefungen,  die  tausend 
und  mehr  Toisen  unter  der  äusseren  Fläche  liegen,  wie  Erathosthenes,  Tych  o, 
Aristarch,  Eudoxus,  die  sämmtlich  schroff  abstürzen,  fafet  immer  ein  helleres, 
ja  glänzendes  Cblorit  wahrnehmen  lassen.  Die  wahrscheinliche  Ursache  dieser 
letzteren  Erscheinung  ist  wohl  der  Brennspiegelartige  Einfluss  der  senkrecht  auf- 
fallenden Sonnenstrahlen  an  den  concav  geböschten  Abhängen  jener  grossen 
Tiefen;  wogegen  bei  einer  geringen  Steilheit  des  Walles,  zumal  wenn  die  Con* 
cavität  schwach  ist  oder  gar  nicht  stattfindet,  nur  die  direkten  Sonnenstrahlen 
einfallen.  Damit  ist  nun  freilich  das  Dunkelgrau  nicht  erklärt,  allein  es  dürfte 
auch  überhaupt  nicht  möglich  sein,  dieses  bloss  von  den  Beleuchtungsverhält- 
nissen abhängig  zu  machenc^).  Die  wahrscheinliche  Ursache  dieser  Erscheinung, 
welche  übrigens  auch  schon  von  Mädler  angegeben  wurde'},  dürfte  wohl  von 
der  Verschiedenheit  der  Albedo  von  physikalisch  und  chemisch  verschiedenen 
Substanzen  herrühren.  Diesem  Umstände  haben  MAdler  sowie  Lohrmann  da« 
durch  Rechnung  getragen,  dass  sie  nebst  der  Höhenangabe  durch  Schrafiirung 
noch  eine  Intensitätsscala  für  die  Färbung  durch  Punktirung  der  ebenen  oder 
nahe  ebenen  Flächen  anbrachten. 

Die  dunkelsten  Theile  der  Mondoberfiäche  sind  das  Mart  Crisium,  einige 
in  den  Gebirgslandschaften  einschneidende  Ausbuchtungen  des  Mare  IranquilH- 
iatis  und  des  Mare  Nuhium  und  die  Ränder  des  Mare  Serenitatis.  Die  hellste 
Gegend  des  Mondes  ist  Aristarch,  und  zwar  sowohl  der  Wall  wie  das  Innere; 
ihm  zunächst  kommen  einzelne  Punkte  im  Werner,  Proclus  u.  s.  w. 

Ausser  den  verschiedenen  Bergen  erscheinen  im  Monde  noch  lange,  schmale, 
dunkle  Linien,  die  etwa  1  km  breit  und  oft  bis  500  km  lang  sind,  und  welche 
als  grubenartige  Furchen  angesehen  werden.  Sie  wurden  von  Schröter  als 
Rillen  bezeichnet.  Erwähnt  wurde  bereits  die  grosse  Rille  beim  Hyginus  im 
Mare  Vaporum.  Die  Zahl  der  Rillen  ist  aber  ganz  beträchtlich  und  wächst  in 
dem  Maasse,  als  die  Beobachtungen  mehr  Details  zu  Tage  fördern,  wie  aus  der 
folgenden  Vergleichung  hervorgeht,  welche  der  ScHMiDT*schen  Selenographie  ent* 
nommen  sind. 


")  MXdlsr,  1.  c,  pag.  335. 
^  L  c,  pag.  136. 
Valbntwbii,  AsuoDomic    III,  ig 
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In  der  Mondkarte  von  Loh^mamn  Mädlkr  Schmidt 

,     ^        .  t.  _  7178  7685  82860  Krater 

fanden  sich  eingetragen  ^^  ^^  ^^  ^^^^^ 

Wesentlich  anderer  Natur  sind  die  bei  günstiger  Beleuchtung,  namentlich 
zur  Zeit  des  Vollmondes  sichtbaren  Strahlensysteme.  Von  den  LichtstreiCen, 
welche  die  Mondmare  nach  verschiedenen  Richtungen  durchziehen,  und  welche 
sich  bei  sehr  schräger  Beleuchtung  (zur  Zeit  der  Phasen),  durch  die  Licht-  und 
Schatteovertheilung  als  niedrige  Bergadem  zu  erkennen  geben,  sind  wohl  zu 
unterscheiden  Systeme  von  hellen  Lichtlinien,  welche  von  einem  Ringgebirg« 
oder  einer  Wallebene  als  Centrum  ausgehend,  oft  erst  in  einiger  Entfernung 
vom  Fusse  desselben  beginnend,  sich  über  100,  200  und  selbst  über  500  km 
weit  erstrecken,  und  dabei  Ebenen,  Berge,  Bergketten,  Wälle  der  Ringgebirge 
u.  s.  w.  ohne  Störung  ihrer  Richtung  übersetzen.  Sie  sind  keineswegs  regel- 
mässig, die  einzelnen  Strahlen  oft  schwach  gekrümmt,  immer  aber  neben  ein- 
ander  einherlaufend,  sich  nicht  durchsetzend.  Die  bedeutendsten  dieser  Systeme 
nehmen  ihren  Ursprung  von  Tycho,  Copernicus  und  Kepler.  Die  Streifen 
des  Tycho  sind  schon  mit  einem  gewöhnlichen  Opernglase  (nicht  aber  mit 
freiem  Auge)  sichtbar;  sie  erstrecken  sich  über  den  Walter  und  Regiomontan, 
über  den  Stöfler  und  Longomontan.  Unter  denselben  sind  besonders  zwei 
hervorzuheben:  ein  doppelter  mit  dunklem  Zwischenräume,  der  nach  Nordosten 
durch  das  Märe  Nubium  in  den  Oceatius  Procellarum  geht,  wo  er  sich  nach  etwa 
1000  km  Länge  verliert,  und  ein  zweiter,  einfacher,  weniger  glänzender,  der  aber 
fast  über  die  ganze  sichtbare  Mondfläche,  über  den  Menelaus,  auf  welchen 
er  bereits  sehr  schwach  trifft,  dann  aber  im  Mare  Serenitatis  wieder  an  Intensität 
gewinnend  bis  zum  Thaies  in  den  Nordpolarlandschaften  sich  erstreckt  Alle 
Strahlen  entstehen  aus  einem  grauen  Nimbus  um  Tycho. 

Das  zweitgrösste  Strahlensystem  ist  das  des  Copernicus,  dessen  Strahlen 
sich  nach  Norden  in  das  Mare  Imbrium  zuweilen  noch  bis  in  den  Sinus  Iridum 
bis  zum  Pico  ziehen.  Ueber  das  Aussehen  dieser  Streifen  bemerkt  schon 
MAdler:  »Man  drückt  sich  richtiger  aus,  wenn  man  hier  dunkle  Streifen  durch 
helle  Landschaft  ziehend  annimmtc  ^).  Im  Osten  stossen  sie  auf  das  dritte  be- 
deutende Sirahlensystem  des  Kepler,  welcher,  von  einem  weiten  Lichtschein 
(Halo)  umgeben,  Strahlen  vorzugsweise  gegen  Osten  sendet,  so  dass  hier  einzelne 
Streifen  vom  Copernicus  über  den  Kepler  bis  zum  Rainer  zu  ziehen  scheinen. 
Uebrigens  ist  das  Strahlensystem  des  Kepler,  obgleich  weniger  ausgedehnt,  wie 
die  beiden[^ersten,  wegen  der  günstigen  Umstände  deutlich  wahrzunehmen;  denn 
während  Tycho^allseitig  von  gewaltigen  Gebirgsmassen  umgeben  ist,  und  ebenso 
Copernicus  auf  der  Nordseite  dieCarpathen  vorgelagert  hat,  von  denen  im 
Vollmonde  allerdings  die  hauptsächlichsten  Terrainunterschiede  verschwinden, 
jedoch  nicht  so,  dass  nicht  gewisse  Intensitätsunterschiede  sichtbar  bleiben,  so 
liegt  Kepler  in  einer^fast  ganz  ebenen  Gegend,  welche  dem  Hervortreten  des 
Stiahlensystems  sehr  günstig  ist. 

Auch  mit  anderen,  kleineren  Strahlensystemen  steht  dasjenige  des  Coper- 
nicus in  Verbindung;  so  insbesondere  mit  denjenigen  des  Aristarch,  welcher 
von  einem  dunklen  Nimbus  umgeben  ist,  aus  welchem  sich  die  Irradiationen 
entwickeln. 

Nebst  dem  Aristarch  führt  bereits  Mädler  als  bedeutende  Strahlensysteme 


^)  1.  c.  pag.  258. 
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diejenigen  des  Byrgius,  Anaxagoras  und  Olbers  an;  und  ausser  diesen 
sieben  bedeutenden  noch  als  weniger  ausgebildete  die  Strahlensysteme  des 
Mayer,  Euler,  Proclus,  Aristillus  und  Tymocharis.  Doch  erwähnt  er, 
dass  weniger  ausgedehnte  Strahlensysteme  sich  auch  sonst  noch  finden. 

Eingehender  hat  sich  Schmidt  mit  den  Strahlensystemen  beschäftigt.  Strahlen- 
Systeme  von  der  Gestaltung  desTycho,  Copernicus  und  Kepler  sind  wenige; 
aber  die  Zahl  der  minder  auffälligen  wächst  in  dem  Maasse,  als  die  Kraft  der 
verwendeten  optischen  Hilfsmittel  stärker  wird;  überdies  giebt  es  eine  Reihe 
von  nicht  gerade  als  Strahlensysteroe  auftretenden  Erscheinungen,  die  aber  von 
diesen  nur  quantitativ,  nicht  eigentlich  qualitativ  verschieden  sindl  Zu  diesen 
gehört  die  zweite  Form:  die  Krater  mit  strahligem  Nimbus  und  die  stark  um- 
glänzten Krater;  aber  selbst  bei  vielen  der  letzteren,  so  bei  Euclid  und  Lalande 
gelang  es  Schmidt,  den  Nimbus  als  aus  feinen  Lichtstreifen  zusammengesetzt  zu 
erkennen.  Sind  aber  die  umglänzten  Krater  und  Berge  sehr  klein,  und  auch 
der  Nimbus  nur  von  geringer  Ausdehnung,  so  sieht  man  nur  die  Umrandung, 
die  dritte  Form:  die  Lichtflecken.  Im  Wesen  hält  Schmidt  alle  drei  Er- 
scheinungen für  identisch.  Nun  tritt  auch  mitunter  ein  dunkler  Nimbus  auf, 
aus  welchem  sich  das  Strahlensystem  entwickelt,  so  bei  Tycho,  Aristarch 
und  Dyonisius.  »Aber  der  Unterschied  ist  vielleicht  nicht  wesentlich,  wenn 
man  annimmt,  dass  die  ungleiche  Färbung  des  solche  Krater  umgebenden  Halo 
durch  die  Natur  der  ausgeworfenen  Streifen  bedingt  sei.  Wegen  der  massigen 
Erstreckung  solcher  Gebilde  halte  ich  es  Hlr  das  wahrscheinlichste,  dass  sie 
Analoga  der  vulkanischen  Asche  sind,  die  bei  der  Explosion  des  Kraters  rings- 
um sich  ablagerte,  gerade  so,  wie  dieses  bei  den  Vulkanen  der  Erde  geschieht. 
Solche  Stoffe  können  dunkle  oder  helle  Farbe  haben;  es  ist  aber  für  manche 
Fälle  auch  wohl  möglich  und  wie  bei  Linn^  sehr  wahrscheinlich,  dass  eine 
flüssige,  schlammartige  Materie  sich  rings  um  den  Krater  ergoss  und  ablagertet  ^). 

Zu  den  oben  von  Mädler  angeführten  Strahlensystemen  giebt  Schmidt  noch 
eine  grosse  Reihe  anderer,  unter  denen  Euclides,  Eudoxus,  Gambart  A., 
Geminus,  Hipparchus  D.,  Lalande,  Langrenus,  Stevinus,  Theo 
philus  A.  und  Zuchius  mehr  oder  weniger  entwickelte,  wenn  auch  mitunter 
nur  schwache  Strahlensysteme  haben,  während  andere,  wie  Alpetragius  B., 
Censorinus,  Cleomedes  A.,  Dyonisius,  Hypatia,  Lubtenietzky  A., 
F.  und  G.,  Manilius,  Menelaus,  der  östliche  der  beiden  Krater  Messier 
Plinius  A.  und  Taruntius  mit  Halo  oder  kurzem  Strahlennimbus  umgeben 
und  zahlreiche  andere  als  umglänzte  Krater  angeführt  werden. 

Zwischen  den  verschiedenen  Formen,  den  eigentlichen  Radiationen,  den 
umglänzten  Kratern  und  den  einfachen  Lichtüecken  ist  aber  eine  scharfe  Grenze 
nicht  zu  ziehen;  auch  hier,  wie  bei  allen  Erscheinungen,  deren  Unterschiede 
quantitativer  Natur  sind,  giebt  es  zahlreiche  Uebergänge. 

Was  sind  nun  diese  Lichtlinien? 

Ehe  an  die  Beantwortung  dieser  Frage  gegangen  wird,  sollen  zunächst  einige 
Worte,  welche  Mädler  in  der  Einleitung  zu  seiner  »allgemeinen  Selenographiec 
ausgesprochen  hat,  und  welche  eigentlich  nicht  oft  genug  wiederholt  werden 
können,  wörtlich  wiedergegeben  werden:  »Nur  zu  häufig  haben  sich  Schriftsteller 
ihrer  Phantasie  überlassen,  die  allerdings  nirgend  schwerer  in  Schranken  zu 
halten  ist,  als  bei  einem  Objecte,  das  mit  der  vermehrten  Kenntniss  desselben 
nur   immer   räthselhafter  zu   werden   scheint   und   dabei   für   viele   so  überaus 
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interressant  gemacht  werden  kann,  sobald  man  sich  entschliesst,  Hypothesen 
auf  Hypothesen  zu  häufen.  Es  ist  leicht,  auf  diesem  Wege  bei  dem  grössten 
Theile  der  Leser  den  Ruf  eines  scharfsinnigen  und  geistreichen  Schriftstellers 
zu  erlangen  und  die  Begierde,  die  erzählten  Wunder  mit  eigenen  Augen  zu 
schauen,  mächtig  anzuregen;  aber  —  der  Wissenschaft  ist  ein  solches  Verfahren 
fremd  ^).€ 

Sucht  *  man  nun  aber  nach  einer  Erklärung  für  diese  Licbtlinien,  so  muss 
man  auf  der  heutigen  Stufe  der  Xenntniss  der  Mondoberfläche  seine  Unfähigkeit, 
diese  räthselhaften  Erscheinungen  zu  erklären,  eingestehen.  Schröter  hielt  sie 
nir  Bergaderh  und  Bergketten;  ebenso  Hevel,  der  ihnen  auch  besondere  Namen 
als  Montes  gab.  Dieses  nun  können  sie  aber  nicht  sein]  denn  Bergadem  müssen 
nothwendig  in  der  Nähe  der  Schattengrenze  erst  recht  sichtbar  werden;  diese 
Streifen  aber  verschwinden  bei  niedrigem  Sonnenstande  und  sind  gerade  am 
deutlichsten  im  Vollmonde,  also  auf  hellem  Grunde  sichtbar,  worin  sie  einige 
Aehnlichkeit  mit  den  Erscheinungen  des  Glanzes  zeigen.  Cassini  hielt  sie  für 
Wolken;  von  Herschel  wurden  sie  für  Lavaströme  gehalten;  dazu  sind  sie 
wohl  aber  zu  gerade;  auch  folgen  sie  nicht  den  Krümmungen  der  Berge  und 
Thäler,  gehen  vielmehr  über  dieselben  hinaus.  MAdlsr  meint  nun:  >Es  bleibt 
nichts  anderes  übrig,  als  anzunehmen,  dass  durch  irgend  welchen  Naturprozess 
die  innere  Structur  des  Mondbodens,  an  den  Stellen,  wo  diese  Streifen  ziehen, 
eine  Veränderung  erfahren  hat,  welche  die  Fähigkeit,  das  Licht  zurückzuwerfen, 
beträchtlich  erhöht'),  c  Welcher  Art  diese  Veränderung  ist,  ob  sie  überhaupt 
unseren  erfahrungsmässigen  Kenntnissen  von  den  Veränderungen  auf  der  Erde 
entnommen  werden  können,  bleibt  dabei  unentschieden;  eine  Erklärung  im  eigent« 
liehen  Sinne  des  Wortes,  welche  uns  die  Erkenntniss  des  Phänomens  näher  bringt, 
ist  dieses  nicht. 

Nasmyth  vergleicht  den  Krater  Tycho  und  die  von  ihm  ausgehenden 
Strahlensysteroe  mit  den  strahlenförmigen  Sprüngen,  die  man  häufig  an  Glas- 
scheiben findet,  wenn  sie  durch  einen  kleinen  Stein  oder  eine  Flintenkugel 
durchbohrt  wurden,  und  auch  Arago  war  dieser  Ansicht,  welche  übrigens  auch 
selbst  keine  Erklärung  ist,  sondern  nur  eine  Analogie  giebt.  Schwabe')  theilt 
diese  Meinung  nicht.  Er  geht  zunächst  von  der  Thatsache  aus,  dass  die 
Mondmare  und  ähnliche  dunkle  Stellen  im  Vollmonde  am  dunkelsten  aussehen, 
und  gegen  die  Quadraturen  zu  bedeutend  verblassen,  welche  Thatsache  von 
Mädler  als  eine  Folge  einer  auf  demselben  befindlichen  Vegetation  gedeutet 
wurde.  Dieses  nimmt  nun  Schwabe  auch  fQr  die  Lichtstreifen  an.  Er  sah  mit 
guten  Femrohren,  allerdings  bei  geeigneter  Beleuchtung  und  hinreichender  Ge- 
duld, zwischen  den  Lichtstreifen  äusserst  feine,  parallele,  hellgraue  Linien  in  un- 
zähliger Menge,  die  später  als  die  Lichtstreifen  auftreten  und  früher  verschwinden; 
diese  nun  verursachen  nach  seiner  Meinung  bei  höchstem  Sonnenstande  eine 
Verdunkelung  des  Bodens,  wodurch  die  hellen  Streifen  also  lediglich  durch 
Contrasiwirkung,  in  Folge  des  Dunklerwerdens  der  Umgebung  hervortreten. 
Dabei  bleibt  noch,  wie  Schwabe  selbst  zugiebt,  unerklärlich,  wieso  eine  solche 
Vegetation  in  strahligen  Linien  auftritt,  weiters  aber  spricht  hiergegen,  dass 
AuwERS  die  Strahlensysteme  auch  in  der  Nachtseite  des  Mondes,  z,  B.  diejenigen 


»)  1.  c,  pag.  V. 

")  1.  c,  pag.  138. 

^)  Astron.  Nachrichten  Bd.  51,  pag.  342. 


•■"t 


Mon^  tB77 

desTycho  am  13.  April  1861,  als  der  Mond  zwei  Tage  von  dem  ersten  Viertel 
entfernt  war,  sehr  deutlich  wahrnahm^). 

Dass  Schmidt  das  Aussehen  der  umglänzten  Krater  auf  eine  Art  vulkanischer 
Ausbrüche  zurückführt,  wurde  bereits  erwähnt.  iDie  Lichtstreifen  des  Tychoc, 
f^hrt  er  jedoch  fort,  ides  Copernicus  und  andere,  die  jeder  Beobachter  kennt, 
sind  nicht  erklärt,  und  wer  mit  der  Sache  vertraut  ist,  wird  sich  vor  übereilten 
Schlüssen  hüten.  Auch  Mädler's  Hypothese  führt  auf  grosse  Schwierigkeiten  .  .  . 
Der  blosse  Anblick  Überzeugt,  dass  es  die  Heerde  der  grossen  Explosionen  oder 
Eruptionen  waren,  welche  über  so  bedeutende  Räume  hin  die  gewaltigen  Ver- 
änderungen der  Oberfläche  hervorriefen,  welche  die  Lichtstreifen  darstellen. 
Besonders  in  den  grauen  Ebenen  haben  Krater  wie  Copernicus  oder  Kepler 
das  Mare,  die  graue  Oberfläche  geradezu  absorbirt,  so  dicht  liegen  die  radialen 
Streifen  nebeneinander').!  Eine  weitere  Stütze  für  den  Erklärungsversuch  durch 
vulkanische  Eruptionen  findet  Schmidt  in  seinen  Beobachtungen  bei  dem  Aus- 
bruch des  Vulkans  Santorin  in  den  Jahren  1866  und  1868;  bei  den  unzähligen 
aufeinanderfolgenden  Eruptionen  wurden  heller  Bimstein  und  weissgraue  Asche 
einseitig  ausgeworfen,  die  sich  dann  in  vielen,  von  dem  Vulkane  radial  ausgehen- 
den Linien  erstreckten.  Im  Laufe  der  Zeiten  wurde  dann  in  Folge  der  nach 
verschiedenen  Richtungen  erfolgten  Ausbreitung  der  Streifen  ein  den  Vulkan 
umgebendes  Strahlensystem  geschaffen.  »Wer  aber  darf  solche  Analogien  auf 
den  Mond  übertragen,  wo  bei  Tycho  die  Streifen  in  vier  bis  fünf  Meilen  Breite 
einige  hundert  Meilen  weit  fortziehen,  ohne  Rücksicht  auf  Berg  und  Thal?€ 

Die  Oberfläche  des  Mondes  bietet  dem  Beobachter  ein  von  dem  Anblick 
der  anderen  Himmelskörper  wesentlich  verschiedenes  Bild.  Der  Eindruck,  den 
man  empfängt,  ist  derjenige,  dass  man  es  mit  einem  erkalteten,  zur  Ruhe 
gekommenen,  längst  abgestorbenen  Weltkörper  zu  thun  hat.  Keine  wechselnden 
Flecken-,  Protuberanzen-  und  Fackelbildungen  wie  bei  der  Sonne,  keine  veränder- 
lichen wolkenartigen  Flecke,  wie  sie  mehr  oder  weniger  bei  allen  Planeten  ge- 
funden werden:    immer  das  gleiche  starre  Bild  bietet  uns  der  Mondkörper  dar. 

Einzelne  Veränderungen  glaubte  man  allerdings  schon  frühzeitig  bemerkt  zu 
haben.  Das  stark  hervortretende  Ringgebirge  Cassini  im  Innern  des  Mare 
Imbrium  findet  sich  weder  bei  Hevel  noch  bei  Riccioli  verzeichnet,  sondern  erst 
auf  der  Karte  von  Dom.  Cassini,  was,  wie  schon  erwähnt,  Schröter  zu  der 
Meinung  veranlasste,  dass  es  erst  um  jene  Zeit  entstanden  wäre. 

Etwa  4°  südlich  von  Eimmart  setzt  Schröter  eine  vier  bis  fünf  Meilen 
lange,  graue,  mit  einem  gewöhnlichen  Ringgebirge  umgebene  Tiefe,  Alhazen, 
die  er  zu  Librationsbestimmungen  verwendete.  Im  Berliner  Astronomischen  Jahr- 
bucne  für  1825  bemerkte  Kunowskv,  dass  dieses  Ringgebirge  nicht  mehr  zu 
finden,  und  überhaupt  die  ganze  Gegend  verändert  sei.  In  der  That  zeigt  weder 
die  Karte  von  Mädler,  noch  von  Lohrmann  in  dieser  Gegend  ein  Ringgebirge. 
Allein  bezüglich  dieses  Ringgebirges  bemerkte  Köhler  in  Dresden,  dass  Alhazen 
nicht  verschwunden,  aber  zu  verschiedenen  Zeiten  sehr  veränderlich  sichtbar  sei; 
MAdler  bemerkt  übrigens,  dass  die  Zeichnungen  von  Schröter  sich  als  un- 
zuverlässig erwiesen,  wobei  er  in  seiner  abfälligen  Kritik  allerdings  etwas  zu 
weit  geht.  Wenn  aber  auch  die  Zeichnungen  von  Schröter  den  Alhazen 
vielleicht  zu  stark  markirt  haben  sollten,  bleibt  dabei  unerklärlich,  wie  er  sich 
eines  zu  verschiedenen  Zeiten  verschieden  und  nach  den  späteren  Zeichnungen 
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im  Allgemeinen  wenig  gut  sichtbaren  Ringgebirges  zu,  wenn  auch  noch  so  toheil 
Librationsbestimmungen  hat  bedienen  können. 

Weniger  zweifelhaft  bleibt  allerdings  die  Auffassung  bezüglich  des  Cassini; 
eine  früher  nicht  gesehene  und  später  deutlich  gesehene  Formation  spricht 
durchaus  nicht  für  das  Nichtvorhandensein  derselben  in  früheren  Zeiten, 
sondern  in  erster  Linie  stets  nur  für  das  Nichtgesehensein.  Vergrösserte  Auf- 
merksamkeit, verbesserte  optische  Hilfsmittel  werden  stets  neue  Formen  ent- 
decken lassen,  die,  weil  sie  neu  entdeckt  sind,  deshalb  nicht  schon  neu  ent- 
standen sein  müssen.  Auch  Mädler  glaubt,  dass  Cassini  früher  schon  be- 
standen haben  könnte,  aber  wegen  der  geringen  Höhe  seines  Walles  und  der  in 
Folge  dessen  nur  kurzen  Schatten  weniger  gut  sichtbar  ist.  Aehnliches  nimmt 
er  für  denOerstedt,  den  er  neu  entdeckte,  und  für  denStadius,  den  er  drei 
Jahre  lang  vergeblich  suchte,  an;  und  ähnliches  gilt  für  viele  andere  Formationen. 
Man  vergleiche  nur  die  Karten  von  MAdler,  Lohrmann  und  Schihidt.  Nur 
beispielsweise  soll  angeführt  werden,  dass  MAdler  an  den  beiden  Mondformationen 
Albategnius  und  Hipparch  wesentliche  Verschiedenheiten  findet:  die  erstere 
bezeichnet  er  als  wahre  iWallebenec,  die  letztere  als  »Musterkarte  der  ver- 
schiedensten Mondformationen  c;  in  der  LoHRMANN'schen  Karte  aber  haben  beide 
genau  denselben  Charakter,  und  zwar  eher  den  zuletzt  angeführten.  Proclus 
wird  von  MAdler  als  Ringgebirge  angegeben;  Lohrmann  hat  hier  kein  charakte- 
ristisch ausgesprochenes  Ringgebirge.  Auf  Verschiedenheiten  dieser  Art  wurde 
übrigens  schon  mehrfach  bei  den  einzelnen  Formationen  hingewiesen.  MAdler 
selbst  giebt  seine  Karte  durchaus  nicht  für  eine  getreue  Wiedergabe  alles  ge- 
sehenen aus;  er  erwähnt  wiederholt,  dass  sich  eine  grosse  Menge  Details  dar- 
bot, welche  in  die  Karte  aufzunehmen  sich  als  unmöglich  erwies. 

Einen  weiteren  Beleg  hierfür  bieten  einige  im  Jahre  1864  von  Webb  und  Bird 
in  der  Umgebung  des  Marinus  und  Mersennius  neuentdeckte  Krater,  welche 
aber  ScHMmT   bereits   seit  1846  gesehen  hatte.    Schbiidt  spricht  sich  bei  dieser 
Gelegenheit^)  folgendermaassen  aus:    »In  der  letzten  Zeit  haben  sich  verschiedene 
Beobachter  in  England  sehr  anhaltend  mit  dem  Specialstudium  der  Mondober- 
fläche  beschäftigt    und   sind  gelegentlich  zu  Schlüssen  gelangt,   welche  glauben 
lassen,    dass   gegenwärtig   neu  entstandene  Gebirgsformen  auf  dem  Monde  ent- 
deckt seien.     Wenn  ich  selbst  auch  nicht  im  Stande  bin,  nach  25jährigen,  sehr 
eingehenden  Beobachtungen   der  Art   auch  nur  ein  sicheres  Beispiel  einer  Neu- 
bildung  anzuführen,    wenn   es  sich  nämlich  bloss  um  Kraterformen  handelt,    so 
bin   ich    auch    weit   davon  entfernt,    neue  Formenbildungen  auf  dem  Monde  in 
Abrede  zu  stellen.    Nur  suche  ich  sie  nicht  gerade  unter  den  Kratern,  in  denen 
man   einige   tausend  kleinere   nach  und  nach  bemerkt,    die  bei  Lohrbiann  und 
MAdler   fehlen,   sondern   ich  richte  seit  etwa  25  Jahren  meine  Aufmerksamkeit 
vorzugsweise  auf  Rillen,  deren  ich  eine  sehr  grosse  Zahl  neu  entdeckt  habe,  und 
darunter  leicht  kenntliche,  die  seit  Schröter's  Zeiten  nicht  gesehen  wurden ')c. 
So  hatte  Schmidt  westlich   von  der  seit  lange  bekannten  Aristarchusrille  12 
oder  13  ungewöhnliche  und  vorher  nicht  bekannte  Rillen  und  Kraterfurchen  be- 
merkt, die  sich  nicht  wohl  bloss  wegen  »äusserlicher  Umständet  der  Beobachtung 
entzogen  haben  könnent^^. 

Dennoch  führt  Schmidt  an  derselben  Stelle  an,  dass  er  am  2.  und  4.  Januar 
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![1K65  in  der  inneren  Fläche  des  Picard  A  (itti  Marc  Crisium)  einen  kleinen 
Krater  fand,  der  vorher  allen  Beobachtern  entgangen  war;  eine  Vergleich ung 
der  Mondkarten  von  Mädler,  Lohrmann,  Schmidt,  femer  der  seither  erschienenen 
Spezialkarten,  z.  B.  von  Fauth  u.  A.,  von  denen  schon  auf  pag.  247  gesprochen 
wurde,  wird  den  Einfluss  der  suhjectiven  Wahrnehmungen  bei  diesen  Darstellungen 
leicht  ersehen  lassen;  ganz  ähnliche  Verhältnisse,  nur  in  einem,  durch  die 
Schwierigkeit  der  Gegenstände  noch  erhöhtem  Maasse,  treten  ja  auch  bei  der 
Beobachtung  der  Oberfläche  der  Planeten  auf,  wovon  bei  diesen  gesprochen 
werden  wird.  Dabei  ist  nur  von  Darstellungen  die  Rede,  welche  völlig  verbürgt, 
als  unanfechtbar  zu  bezeichnen  sind.  Hierzu  treten  nun  aber  andere  Zeichnungen, 
welche  an  sich  durch  die  Technik  der  Darstellungen  etwas  an  Vertrauenswürdig- 
keit einbüssen,  selbst  dann,  wenn  man  den  wissenschaftlichen  Ernst  des  Beoq- 
achters  dabei  nicht  in  Zweifel  ziehen  wollte. 

Der  Meinung,  dass  es  sich  bei  den  meisten  neu  entdeckten  Objecten  nur 
um  noch  nicht  gesehene  handelt,  schliessen  sich  auch  die  meisten  Mondbeob- 
achter an;  so  H.  J.  Klein  aus  Anlass  eines  von  Gaudibert  gefundenen  Kraters^) 
und  aus  Anlass  einer  von  demselben  wahrgenommenen  scheinbaren  Veränderung 
im  Krater  Plinius*);  Kellner  aus  Anlass  einer  von  ihm  gesehenen  neuen  Rille  ^)\ 
Fauth  aus  Anlass  einiger  von  ihm  neu  aufgefundener  Mondkrater^)  und  andere. 

Unter  allen  diesen  verschiedenen  Beobachtungen  aber  giebt  es  eine'),  welche 
mit  voller  Sicherheit  auf  eine  reelle  Veränderung  auf  der  Mondoberfläche  deutet; 
sie  betrift  nicht  das  Auftreten,  d.  h.  das  Auffinden  einer  neuen  Formation, 
sondern  das  vollständig  erwiesene  Verschwinden  einer  wohlbekannten,  trüber 
bestandenen. 

Der  Krater  Linnd  im  südöstlichen  Theite  des  Marc  Serenitatis,  welcher 
sowohl  auf  der  Karte  von  MAdler,  wie  von  Lohrmann  als  ansehnliches  Gebilde 
von  der  Form  eines  kleinen  Ringgebirges  auftritt,  und  der  von  Schmidt  in  der 
Zeit  zwischen  1841  Februar  27  bis  1S43  September  9  wiederholt  gesehen  und  in 
seinen  Tagebüchern  angeführt  wurde  ^),  war  von  ihm  in  den  folgenden  Jahren 
nicht  mehr  gelegentlich  beobachtet,  und  wahrscheinlich  seit  1853  überhaupt  nicht 
mehr  als  Krater  erschienen,  da  Schmidt  ihn  seit  dieser  Zeit,  wo  er  wiederholt 
die  Gegend  des  Mare  Sereniiatis  durchmusterte,  ohne  aber  speciell  nach  ihm  zu 
suchen,  nicht  mehr  anführte.  Dieses  Fehlen  des  Kraters  bei  gelegentlichen  Beob- 
achtungen wurde  endlich  als  ein  thatsächliches  Fehlen  durch  ein  specielles  Nach- 
forschen nach  demselben  am  16.  Oktober  1866  in  positiver  Weibe  constatirt: 
der  einst  eine  Meile  breite  und  tausend  Fuss  tiefe  Krater  war  und  blieb  ver- 
schwunden. 

Selbstverständlich  wurde  bald  nach  dem  Bekanntwerden  dieser  merkwürdigen 
Beobachtung  eifrig  nach  dem  Krater  gesucht.  H.  J.  Klein  fand  an  seiner  Stelle 
im  März  1867    einen   kleinen   elliptischen  Fleck  ^),   Huggins^^   und  bald  darauf 


^)  Astr.  Nackrichten  Bd.  12a,  pag.  407. 

*)  Astr.  Nachrichten  Bd.  122,  pag.  399  und  Bd.  123,  pag.  224. 
*)  Astr.  Nachrichten  Bd.  132,  pag.  207. 
*)  Astr.  Nachrichten  Bd.  132,  pag.  361. 

')  Aehnlich,  wenn  auch  nicht  so  sichergestellt,    verhält  es  sich  mit  den  Beobachtugen  der 
Mondlandschaft  Alhazen. 

^)  Selenographie,  pag.  156. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.  69,  pag.  35. 

^)  MoDthly  Notices  of  the  Royal  Astronomical  Society,  Bd.  27,  pag.  296. 


ScHjELLERUP  und  d' ARREST  ^)  bemerkten  denselben  ebenfalls,  [und  in  der  Mitte 
desselben  eine  äusserst  feine,  punktförmige  Krateröffnung,  welche  übrigens  von 
Schmidt  auch  schon  früher,  aber  nur  an  zwei  Nächten  (am  26.  December  1S66 
und  am  25.  Januar  1867)  gesehen  worden  war^).  Schjellerup  wies  aber  darauf 
hin,  dass  der  Krater  Linn^  auf  Schröter's  Zeichnungen  im  ersten  Bande  seiner 
selenotopographischen  Fragmente  (Tafel  9)  gerade  so  aussieht,  wie  er  von  Hug- 
GINS,  d' Arrest  und  Schjellerup  gesehen  worden  war. 

£ine  Erklärung  für  diese  vorerst  doch  nur  als  sicher  verbürgte  vereinzelte 
Thatsache  einer  Veränderung  auf  dem  Monde  zu  geben,  wäre  jetzt  noch  ver- 
früht; und  weitere  Veränderungen  zu  constatiren,  kann  nicht  durch  die  Anlegung 
von  Generalkarten  angestrebt  werden,  sondern  hier  müssen  Specialkarten  einzelner 
Gegenden,  die  bis  ins  kleinste  sichtbare  Detail  ausgeführt,  ein  möglichst  getreues 
Bild  alles  Gesehenen  geben,  als  Grundlage  für  die  Vergleichung  dienen;  dieses 
ist  der  Weg,  den  die  moderne  Selenographie  sich  vorgezeichnet  hat  und  von 
dem  bereits  auf  pag.  247  die  Rede  war. 

Die  Frage,  ob  der  Mond  eine  Atmosphäre  besitzt,  wurde  mehrfach  erörtert 
und  in  verschiedenem  Sinne  beantwortet  Hevel  und  Schröter  nahmen  eine 
solche  an,  Herschel  leugnete  sie.  Die  Mehrzahl  der  Beobachtungen  spricht 
nicht  für  das  Vorhandensein  einer  solchen,  oder  um  präciser  zu  sein,  einer  mit 
der  irdischen  Atmosphäre  in  Qualität  und  Dichte  gleichen  Atmosphäre. 

Gegen   das  Vorhandensein  einer  solchen   spricht  der  absolute  Mangel  von 
veränderlichen,  wolkenartigen  Objekten;   zwar  hielt  man  anfänglich  die  bei  den 
Sonnenfinsternissen  beobachteten  Protuberanzen   und  Fackeln   für  Gebilde,   die 
dem  Monde  angehören  und  bei  den  Sonnenfinsternissen  sichtbar  werden;  es  ist 
aber   längst  nachgewiesen,   dass  diese  Objekte  der  Photosphäre   der  Sonne   an- 
gehören.   Ebensowenig   wurden   bei  Sonnenfinsternissen   andere  Erscheinungen, 
welche   auf  eine  Mondatmosphäre   hindeuten  würden,   beobachtet;    eine  solche 
wäre  das  Auftreten  eines  Ringes,  eines  um  den  Mond  sich  erstreckenden  Halb- 
schattens,   welcher   von    der  successiven  Lichtschwächung   bis  zur  vollständigen 
Verdunkelung   des  Sonnenlichtes   herrühren    müsste.    Die  Lichtbrechung  in  der 
Mondatmosphäre,    wenn  eine  solche  vorhanden  wäre,    müsste  übrigens  auch  ein 
Uebergreifen  der  Hörner  der  Sonnensichel  über  den  Mondrand  heraus  auftreten 
lassen;   ferner  eine  verwaschene,  unscharfe  Schattengrenze,  welche  z.  B.  auf  der 
Erde  eine  Art  Zwielicht  oder  Dämmerung  erzeugt;   der  aus  den  Stembedeckungen 
abgeleitete  Mondhalbmesser  müsste  sich  kleiner  ergeben,  als  der  direkt  gemessene, 
weil    die  Sterne   später  verschwinden   und  früher   wiedererscheinen    würden  (da 
sie  in  Folge   der  Brechung    in  der   hypothetischen  Atmosphäre   noch  ein  Stück 
hinter    dem  Monde  gesehen  würden);    überdies  könnte  das  Verschwinden  nicht 
plötzlich   stattünden,  sondern  die  Sterne  müssten  in  Folge  der  Lichtschwächung 
in   der  Atmosphäre   nach    und   nach    an  Intensität  verlieren.    Keine  einzige  der 
in   diesen  Richtungen    gemachten  Erfahrungen    deutet    mit   Sicherheit   auf  eine 
Mondatmosphäre;    aber   man   kann   dennoch  nicht   behaupten,    dass  die  Beob- 
achtungen mit  absoluter  Sicherheit  die  Abwesenheit  einer  solchen  zu  constatiren 
gestatten ;   denn  keine  einzige  dieser  Beobachtungen  ist  hinreichend  scharf,  um  die 
Abwesenheit   überhaupt   einer  Atmosphäre  mit  Sicherheit   festzustellen.    BoGUS- 
LAWSKY  beobachtete  einmal  eine  Sternbedeckung,  welche  nicht  plötzlich  stattfand, 
sondern  welche  mit  einem  Längerwerden  des  Sterns  in  der  Richtung  des  Mond- 


^)  Astron.  Nachr.  Bd.  69,  pag.  367. 

'')  Sitzungsber.   der  kais.  Akad.   der  Wissensch.  in  Wien,    H.  Abtheilung  1867,    pag.  859. 


teond.  '2S1 

radius  begann.  Eine  einzige  Beobachtung  dieser  Art  wäre  aber  soviel  wie  nichts- 
sagend; aber  jedem  Beobachter  ist  das  wiederholt  auftretende  sogen.  Kleben 
des  Sterns  am  Mondrande  bekannt:  der  Stern  braucht  eine  wenn  auch  un- 
messbare  kurze,  so  doch  immerhin  angebbare  Zeit  zum  Verschwinden. 

Bezüglich  der  Schärfe  der  Schattengrenze  muss  bemerkt  werden,  dass  aller- 
dings die  Uebergänge  von  Hell  und  Dunkel  äusserst  scharf  und  intensiv  sind, 
dass  aber  die  Unregelmässigkeiten  der  Schattengrenze,  welche  von  den  Mond- 
gebirgen herrührt,  doch  immerhin  nicht  zu  unterschätzende  Unsicherheiten  in 
der  Abschätzung  dieser  Verhältnisse  herbeiführen.  So  haben  z.  B.  Beer  und 
MAdler  zuweilen  eine  schwache  Aenderung  der  Farbe,  nämlich  einen  bläulichen 
Schimmer  beobachtet,  wenn  ein  Ringgebir^e  beleuchtet  zu  werden  anfingt). 

Aus  den  Messungen  der  Mondhalbmesser  durch  die  Stembedeckungen  und 
auf  direktem  Wege  ergiebt  sich  wohl  auch  ein  Unterschied,  aber  ein  äusserst 
kleiner,  so  dass  Bessel  den  Schluss  zog,  dass  der  Mond  keine  Atmosphäre  be- 
sitzen kann,  deren  Dichte  ^^  derjenigen  unserer  Atmosphäre  übersteigt.  Und 
wenn  man  die  Messungen  dieser  Durchmesser  selbst  in  Folge  von  systematischen 
oder  zufälligen  Beobachtungsfehlern  als  mit  gewissen  Unsicherheiten  behaftet 
ansieht,  so  könnte  man  nur  zu  dem  Schlüsse  berechtigt  sein,  dass  die  Mond- 
atmosphäre, wenn  eine  solche  vorhanden  wäre,  jedenfalls  eine  viel  zu  geringe 
Dichte  habe,  als  dass  sie  sich  durch  die  Refractions-  oder  Extinctionsphänomene 
offenbaren  könnte. 

Hiermit  erscheint  auch  eine  zweite  Frage  unmittelbar  gelöst,  die  Frage,  ob 
auf  dem  Monde  Wasser  vorhanden  wäre.  Wäre  dieses  der  Fall,  so  müssten  sich 
nothwendig  Wasserdämpie  entwickeln,  die  die  Rolle  einer  Atmosphäre  spielen, 
und  sich  zum  mindesten  durch  Wolkenbildungen  verraten  würden.  Dieses 
scheint  nun  ebenfalls  nicht  der  Fall  zu  sein.  Auch  Polarflecke,  wie  dieselben 
beim  Vorhandensein  von  Wasser  in  der  Gegend  der  Pole  auftreten  müssten, 
sind  nicht  constatirt  worden.  Und  hiermit  erscheint  auch  über  einen  weiteren 
Punkt,  wenigstens  bis  zu  einem  gewissen  Grade,  Klarheit  gebracht:  dass  nämlich 
die  Rillen  keine  Flüsse  sein  können.  Dass  aber  überhaupt  keine  Atmosphäre 
vorhanden  wäre,  ist  andererseits  wieder  nicht  anzunehmen,  da  ja  bekannter* 
maassen  alle  Körper,  auch  die  festen,  eine  gewisse  Tension  der  Dämpfe  haben, 
welche  von  dem  äusseren  Drucke  abhängt,  und  durch  diese  Dampfbildung  sich 
eine  Atmosphäre,  wenn  auch  von  äusserst  geringer  Dichte,  bilden  muss. 

Es  erübrigt  noch  das  wichtigste  über  die  Messung  der  Berghöhen  auf  dem 
Monde  und  über  die  erhaltenen  Resultate  anzuführen. 

Zur  Bestimmung  der  Höhen  der  Mondberge  kann  man  drei  verschiedene 
Methoden  anwenden.  Die  eine,  die  Messung  der  Erhebungen  über  den  Mond- 
rand, ist  nur  für  Randgebirge  anwendbar;  eine  zweite,  die  Messung  des  Abstandes 
eines  in  der  Nachtseite  liegenden  hellen  Punktes  von  der  Schattengrenze,  wurde 
zuerst  von  Galilei^  und  später  von  Hevel  angewendet;  die  sicherste  und  all- 
gemein anwendbarste  Methode  ist  die  der  Messung  der  Sehattienlängen,  welche 
von  Schröter  eingeführt  wurde,  der  auch  die  hierfür  nöthigen  Fornieln  gab, 
und  welche  später  allgemein  angewendet  wurde. 

Die  Länge  des  Mondschattens  hängt  natürlich  von  drei  Momenten  ab:  von 
der  Lage   des  Berges  gegen  die  Schattengrenze,   von  der  Lage  dieser  Schatten- 


0  1.  c,  pag.  153. 

^  Ueber   diese   wurde    das  Nöthige  bereits  im  I.  Bde.,    pag.  75  mitgetheilt,    weshalb  hier 
auf  dieselbe  nicht  näher  eingegangen  zu  werden  braucht. 
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^enze  selbst  (JPhase)  und  von  der  Höhe  des  Berges.  Die  Grösse  der  Phase  ist 
bestimmt,  wenn  man  die  Lage  der  Schattengrenze  gegen  den  durch  die  beiden 
Mondhörner   gehenden  grössten  Kreis  (Hömerlinie),    welcher  die  Mondscheibe 

halbirt,  kennt 
^  Ist5(Fig.860) 

die  Sonne,  Mdtv 
Mond,  j^die  Erde, 
diese  in  einer  zur 
Zeichnungsfläche 
senkrechten  Ebe- 
ne gedacht^),  so 
ist  BkMi  die 
Schattengrenze 
des  Mondes.  Auf 
einer  um  £  als 
Mittelpunkt  be- 
schriebenen Ku- 
gel von  beliebi- 
gem Radius  wird 
sich  die  Hömer- 
linie HhHx  als 
ein  durch  den 
Mondmittelpunkt 
üfgehendergröss- 
ter  Kreis  (^(^ 
darstellen ;  die 
Ebene  BMS 
schneidet  diese 
Kugel  in  dem 
grössten  Kreise 
{jU){ß)  und  es 
muss(^(^  auf 
(^(i)  senkrecht 
stehen;  der  Ab- 
stand MES  = 
(M)£(S)  be- 
stimmt die  Phase. 
Sind  C.  p  Länge 
und  Breite  des 
Mondes,  0  die 
Länge  der  Sonne, 

so  erhält  man,  wenn  {S)m  ein  Stück  der  Ekliptik  ist,  aus  dem  Dreiecke  (S)(M)m, 
in  welchem  (5)»i «  C  —  0,  {M)m  «  ß  ist,  den  Winkel  {S){Af)  «  £: 

€0S  £:=  CÜS^  COS  (([   —  0).  (1) 

Man    erhält   dann   in  dem  ebenen  Dreiecke  Af£S,   in  welchem  die  Seiten 

M£,  £S  und  der  eingeschlossene  Winkel  £  bekannt  sind: 

sinS       siniM-^E)  ^         .       .^  .    r.       ^^ 

stnM  smM  *  ES 

und  daraus 


'}  Der  Mond  ist  dabei  wesentlich  vergrössert. 
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a  —  cos  £ 

cotang  M  = : — ^^ — • 

*•  smE 

Nun  steht  die  Ebene  der  Schattengrenze  senkrecht  auf  der  Richtung  SM\ 
es  ist  daher  kM  ^  MS,  wenn  kM  der  Schnitt  der  Ebene  HkH^  mit  der  Ebene 
MES  ist.    Bezeichnet  man  daher  den  Winkel  kME  mit  d,  so  ist 

e  =  90°  —  M, 
folglich 

a  —  cosE 

Dabei  ist  «  das  Verhältniss  der  Entfernungen  des  Mondes  und  der  Sonne 
von  der  Erde;  führt  man  statt  dessen  die  Parallaxen  ein,  und  ist  ttc  die  Mond* 
parallaxe,  it©  die  Sonnenparallaxe,  so  wird 

«  =  :^^.  (3) 

Da  sinE  beständig  positiv  ist,  weil  E  zwischen  den  Grenzen  0  und  180° 
eingeschlossen  ist,  so  folgt  aus  (2)  0  positiv  oder  negativ,  je  nachdem  cos  E'^^ 
ist,  oder  da  a  eine  sehr  kleine  Grösse  ist  (sehr  nahe  ^^)  je  nachdem  ^^90° 
ist^);  es  wird  daher  die  Formel  (2)  0  positiv  ergeben  für  den  zu  beiden  Seiten 
des  Vollmondes  gelegenen  halben  Monat  (zwischen  erstem  und  letztem  Viertel), 
d.  i.  wenn  der  Mond  mehr  als  halb  erleuchtet  ist,  und  negativ  für  den  zu  beiden 
Seiten  des  Neumondes  gelegenen  (zwischen  letztem  und  erstem  Viertel),  wenn 
der  Mond  weniger  als  halb  erleuchtet  ist. 

Hiermit   ist   die  Lage    der  Schattengrenze  gegen  die  Hömerlinie  festgelegt. 

Für  das  weitere  wird  es  nöthig,  die  einzelnen  Punkte  auf  der  Mondoberfläche 
in  irgend  einer  Weise  festzulegen.  Da  es  sich  hierbei  nur  um  die  Bestimmung 
der  Höhen  handelt,  so  wird  die  Art  der  Festlegung  eigentlich  ganz  willkürlich, 
und  es  erscheint  am  zweckmässigsten,  alle  Punkte  auf  eine  Fundamentalebene 
zu  beziehen,  welche  durch  den  Mondmittelpunkt  senkrecht  zur  Hömerlinie  HH^ 
liegt,  d.  i.  auf  den  Beleuchtungsäquator  khp.  Der  Punkt  P  ist  bestimmt,  wenn 
sein  Abstand  PQ  von  der  Schattengrenze  und  sein  Abstand  Pp  vom  Beleuchtungs- 
äquator bekannt  ist;   dann  wird  die  Höhe  aus  der  Schattenlänge  PR  bestimmt. 

Die  Abstände  PQ,  Pp  werden  nun  geocentrisch  bestimmt;  die  durch  EP 
parallel  zu  MS  gelegte  Ebene  wird  die  Himmelskugel  in  einem  grössten  Kreise 
schneiden,  während  die  aus  E  genommene  Centralprojection  des  Parallelkreises 
PQ  kein  grösster  Kreis  ist;  da  jedoch  der  von  der  Erde  aus  gesehene  Halb* 
messer  des  Mondes  nur  etwa  \^  beträgt,  so  wird  man  diese  beiden  sphärischen 
Linien  als  zusammenfallend  ansehen  können  und  daher  PQ  als  den  Schnitt  der 
durch  EP  parallel  i\x  MS  gelegten  Ebene  mit  dem  Mond  betrachten  können. 
Der  hieraus  entspringende  Fehler  ist  um  so  weniger  von  Belang,  als  die  zu 
diesem  Behufe  anzustellenden  Messungen  in  Folge  mancherlei  Umstände,  ins- 
besondere in  Folge  der  Unregelmässigkeit  der  Schattengrenze  mit  weit  grösseren 
Fehlern  behaftet  sind. 

Zunächst  ist  zu  bemerken,  dass  der  Winkel  hHk  s=  0  ist 

Ist  nun  der  Punkt  P  festgelegt  durch  seinen  Abstand  PQ  »=  A  von  der 
Schattengrenze  und  Pp  ^=  H  von  dem  Beleuchtungsäquator,  u.  z.  als  geocentrische 
Winkel  {PEQ^  PEp),    so    wird   man  zweckmässig  diese  Winkel  in  Theilen  des 


^)  Die  kleine  Abweichung  rührt  davon  her,    dass  fUr  die  Dichotomie  £Af  nicht  senkrecht 
steht  ZM  £S, 
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Mondhalbmessers   ausdrücken,    indem    man    durch  den  Werth  P  des  Mondhalb- 
messers, in  Secunden,  dividirt,  und  es  sei: 

p  —  ^»       p  —  **!• 

Ist  8   die   selenocentrische,    auf  den    Beleuchtungsäquator  bezogene  Breite 

des  Punktes  P,    also  d  =  PMp^    so  wird,    wenn  p  der  lineare  Mondhalbmesser, 

und  r  die  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde  ist: 

MPsinh^  EPsin'Si 

daher 

EP 
sin  Ä  =»  -jTFpSin  H. 

Hier  kann  man,  ohne  mehr  als  bereits  erwähnt,  zu  vernachlässigen,  für  EP 
die  Entfernung  r  ersetzen,  und  erhält  dann,  sin^  mit  H  vertauschend: 

sin  Ä  s^  —  H 

P 

oder  da  -^  s=  P  der  scheinbare  Mondhalbmesser  ist: 

r 

sin  8  =  ij.  (4) 

Projicirt  man  den  Bogen  QP  auf  eine  zu  ^^  senkrechte  Ebene,   so  findet 

sich,  da  der  Halbmesser  des  Paralleles  PQ  in  Einheiten  des  Mondhalbmessers 

gleich  cos^  ist: 

\ss  cos^  sin  t  ^  eosli  sin  &, 

wobei  &  in  dem  bereits  früher  angeführten  Sinne  positiv  zu  zählen  ist.    Hieraus 
erhält   man   für  den  Abstand  des  beobachteten  Objektes  P  von  der  Hömerlinie 

sin  t  ^=:  X secH  ^  sin d.  (5) 

Dabei  ist  t  positiv  in  der  Richtung  gegen  den  hellen  Mondrand  zu,  also  in 
der  Richtung,  in  welcher  die  Abstände  QP  gemessen  werden;  in  demselben 
Sinne  ist  nun  auch  &,  von  der  Lichtgrenze  aus  gezählt,  positiv,  so  dass  jetzt  ganz 
allgemein  die  sämmtlichen  Winkel  von  der  Lichtgrenze  aus  gegen  den 
hellen  Mondrand  zu  positiv  sind. 

Die  Neigung  der  Lichtstrahlen  P(S)  gegen  die  Tangentialebene  in  P  gieht 
die  absolute  Höhe  der  Sonne  über  dem  Horizont  von  P,  daher  ist  der  Winkel 
zwischen  dem  Lichtstrahl  P{S)  und  dem  Radius  MP  des  Punktes  P,  d.  i.  der 
Winkel  PMi  die  Zenithdistanz  z  der  Sonnenstrahlen.  Aus  dem  sphärischen 
Dreiecke  Plfi,  in  welchem  PN^  90°  —  8,  Bi  =  «0°,  PHi  =  90**  —  (d  4-  t) 
(weil  klli=  90°  ist),  folgt  die  gesuchte  Zenithdistanz  z  aus  der  Gleichung 

cos  z  =  cosü  sin  (0  -f-  t).  (6) 

Weiters  ist  zu  beachten,  dass  man  niemals  die  wahre  Schattenlänge  findet, 
sondern  nur  den  Abstand  des  Schattenendes  von  der  Spitze  des  schattenwerfen- 
den Objectes.  Sei  nämlich  M 
(Fig.  361}  der  Mondmittelpunkt, 
P  die  Spitze  des  Berges,  p 
deren  Projection  auf  die  Mond- 
oberfläche, SP  die  Richtung 
der  Lichtstrahlen,  daher  P  der 

j^ Ij» ^S^^ Schatten  der  Bergspitze,  so  ist 

die   wahre  Schattenlänge  Pp\ 
wo   immer  nun  aber  die  Erde 
'^  sich  befindet,  kann  man  den 
^  *^'^  Punkt  /  nicht  sehen,  sondern 

man  bestimmt  die  Entfernung  PH  =  Oq,    Allein  diese  Linie  wird  von  der  Erde 
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nicht  normal  gesehen,  sondern  sie  hat  gegen  die  Sehstrahlen  eine  gewisse  Nei- 
gung; man  kann  fUr  diese  ohne  merklichen  Fehler  statt  des  Sehstrahles  EF 
(Fig.  360)  den  der  Mitte  der  Mondoberfläche  entsprechenden  Sehstrahl  EM 
setzen,  und  hat  dann  als  Neigung  der  Linie  FR  (Fig.  361)  gegen  den  Sehstrahl 
den  bereits  bestimmten  Winkel  M,  Ist  daher  2  die  gemessene  Entfernung  in 
Bogensecunden 

die  gemessene  Entfernung  in  Theilen  des  Mondhalbmessers,  so  ist  die  wahre 
Länge 

i>^  «  a«  = 


•       sinM      cosb' 

Weiter   ist  MFR  (Fig.  361)   gleich  z,   die  ZenithdisUnz   der  Sonne   an  der 

Spitze   des  Berges,    folglich   erhält   man   den  zu  9q  gehörigen  selenocentrischen 

Winkel  ^  aus 

.    ,        fj^sinz 

und 

Atj>^I«±±3MR 
stnz 

pF^h^  MF--  MR 
oder  da  als  Einheit  von  9  der  Mondradius  MR  gewählt  ist: 

.  g  sin  z  .V 

^^.m(.^^.)^^  (8) 

stnz 

Die  erhaltenen  Formeln  lassen  sich  noch  in  manchen  Punkten  etwas  ver- 
einfachen; so  wird  man  in  den  meisten  Fällen  damit  ausreichen,  dass  man  auf 
die  Veränderlichkeit  der  Mondparallaxe  nicht  Rücksicht  nimmt,  und  demgemäss 
für  a  eine  Constante  nimmt.    Ist  it©  =  8"'815,   itc  «  d522"'06,    so  kann   aus* 

reichend  genau 

a  »  0-00250 
angenommen  werden. 

Eine    andere   Vereinfachung   ergiebt   sich   aus   der   Zusammenziehung   der 

Formeln  (5)  und  (6);   entwickelt  man  die  Formel  (6)  und  setzt  (5)  ein,  so  erhält 

man  noch 

cosz  ^s^\  cos  %  '\'  cosh  sin  0  {cos  t  —  cos  0) 

und  hier  verschwindet  das  zweite  Glied,  und  z  wird  von  8  unabhängig,  wenn 
entweder  t  und  &  sehr  klein,  oder  beide  nahe  gleich  sind,  d.  h.  für  Bergspitzen, 
welche  gegenüber  der  Hörnerlinie  nahe  symmetrisch  zur  Schattengrenze  liegen. 
Im  allgemeinen  wird  man  von  diesen  Vereinfachungen  jedoch  keinen  Ge- 
brauch zu  machen  in  der  Lage  sein ;  hingegen  muss  in  Formel  (8)  noch  darauf 
hingewiesen  werden,  dass  wegen  der  Kleinheit  der  Schattenlängen  ^  immer  nur 
ein  massiger  Winkel  sein  wird,  und  die  Höhen  h  sich  dann  in  dieser  Form 
nicht  mit  der  genügenden  Schärte  ergeben  werden.     Man  erhält  aber  leicht 

h  s:^  cos^  -^  cotz  sin  ^  —  1 
oder 

^-iSt-^'^H*.  (8.) 

welche  Formel  für  alle  Fälle  ausreichen  wird. 
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Um  über  die  Resultate  der  Messungen  ein  klares  Bild  zu  bekommen,  ge* 
nUgt  es  nicht,  die  Höhen  an  und  für  sich  zu  betrachten;  diese  sind  selbstver- 
stKndlich  sehr  wechselnd;  einiges  wurde  bereits  nach  den  Messungen  von  MAdler 
Trüher  angeführt.  Die  Höhen  steigen  etwa  bis  7000  m,  also  ungefähr  zur  Höhe 
der  Erdgebirge,  doch  ist  die  relative  Höhe  bedeutender,  da  ja  der  Mondhalb- 
messer  nur  etwa  \  des  Erdhalbmessers  beträgt.  Bei  der  grossen  Schwierigkeit 
der  Messung  kann  es  natürlich  nicht  Wunder  nehmen,  dass  die  Uebereinstimmung 
der  Resultate  verschiedener  Messungen  olt  eine  nur  massige  ist.  Wichtig  aber 
^nd  die  Aufschlüsse,  die  man  aus  der  Vergleichung  der  Höhen  messungen  mit 
der  allgemeinen  Configuration  der  Mondgebirge  erhält 

Eine  sehr  bemerkenswerthe  Zusammenstellung  gab  Ebert');  er  verglich  ftlr 
92  typische  Wallebenen,  Ringgebirge  und  Krater  die  Dimensionen  u.  zwar:  1.  den 
Durchmesser  D   der  Wallebene;   2)   die  Höbe  A  des  Walles  Über  dem  äussern 


(A.8SS.} 

Niveau    (vergl.  Fig.  362);   3)  die  Höhe  I  des  Walles   über  dem  innem  Niveau; 
und  4)  die  Höhe  A  des  Centralberges  über  dem  innern  Niveau. 

Eine  statistische  Zusammenstellung  Über  die  einzelnen  Werthe  der  A,  I,  h 
und  D  zu  geben,  wUrde  gemäss  der  geringen  Anzahl  der  angeführten  Mond- 
gegenden selbstverständlich  wecthlos  sein;  hingegen  geben  die  gegenseitigen 
Vergl  Eichungen  der  Werthe  dieser  Grössen  sehr  interessante  Resultate,  welche 
im  folgenden  kurz  hervorgehoben  werden  sollen. 

1)  Bei  allen  Ringgebirgen  (unter  denen  jetzt  Kürze  halber  auch  die  Wall- 
ebenen  und  Krater  verstanden  werden  sollen)  ist  I>A,  d.  h,  das  innere 
Niveau  liegt  stets  unter  dem  äusseren  Niveau.  Unter  denen  92  unter- 
suchten Objekten  ist  das  Verhältniss 

/      .    ,  1  2  3  4    und  darüber: 

A  ^^^'=*'^''  34  34  16  8  mal. 

Das  Verhältniss  ist  am  kleinsten,  nämlich  l'Olö  fUr  Hansteen,  bei  welchem 
/^0'863>iff),  ^  =  Ö'850  1^  ist;  hier  ist  also  das  innere  Niveau  nahe  in  der- 
selben Höhe  wie  das  äussere;  es  ist  dieses  auch  absolut  die  geringste  Niveau- 
differenz; sie  beträgt  nur  \Z  m,  während  unter  den  verglichenen  Objekten  diesem 
am  nächsten  kommen:  Anaxagoras  mit  217  m  und  Cichus  mit  271  m  Niveau- 
Differenz,  deren  Wälle  aber  auch  absolut  genommen  bedeutende  Höhen  (über 
2  km'i  erreichen.  Das  Verhältniss  ist  am  grössten,  nämlich  4735  für  die  grosse 
Wallebene  Scheiner,  bei  welcher  die  Erhebung  des  Walles  über  das  äussere 
Niveau  nicht  besonders  bedeutend:  A  =x  766  m  ist,  hingegen  die  Tiefe  sehr  be- 
trächtlich:  /■=  3627  m\   es   ist   dieses   übrigens   auch   die   zweitgrösste,   in   der 

')  >tJebn  die  Ringgebirge  dn  Mondec  SitiUDgtberichte  der  phriik.-mcd.  SocietMl  Et- 
langn.   1&90,  pag.  171  E 
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Tabelle  auftretende  Niveaudifferenz;  dieselbe  ist  nur  noch  grösser  bei  Mauro- 
lycus,  für  welchen  A  =  1446  m,  1^=^  4477  m  ist. 

2)  Bei  allen  Ringgebirgen  ist  /  bedeutend  kleiner  als  D.  Das  Verhältniss 
-j  ist  zwischen  0        5       10       15      20        25        SO        40        50  und  darüber: 

für  0        9       20       20       16         8         10        5  4    Objecte. 

Die  kleinsten  Werthe  sind: 

7'0  bei  Thebit^,  dessen  Durchmesser  2^0  km  ist 

7-1  „  Phytheas,  „  „  18-5  „  „ 

7*2  ,»  Messier  (östl.  Krater),    ,,  ,,  14*8  »»  99 

7*8  ,,  Flamsteed,  1,  •,  14*8  ,1  ,, 

8'2  „  Diophantus,  „  »,  19*6  ,,  ^, 

8*5  I,  Argelander  Q  „  ,,  26*0  ,,  „ 

9-2  „  Picard-4,  „  „  19*0  „  „ 

9*4  „  Clavius  D,  „  „  27*0  „  „ 

9-5  „  Luther,  „  „  140  „  „ 

Die  grössten  Werthe  des  Verhältnisses  sind: 

50*9  bei  Hansteen,  dessen  Durchmesser    50*8  km  ist 

58*7  „    Taruntius,  „                „                70*5    „    „ 

70*1  „   Alphonsus  „               „             133-6    „    „ 

710  „    Schikard  „               „             2150    „    „ 

Selbstverständlich  kommen  die  kleinen  Werthe  von  -j  bei  den  kleinen  Ring- 
gebirgen vor;  Krater  von  14  km  Durchmesser  oder  darunter,  sind  nur  noch  die 
folgenden  beiden  angeführt: 

Euler  B    mit  dem  Durchmesser  12  km  und  dem  Verhältnisse  -7  =  13*6 
Milichius    „      „  „  12    „     „       „  „  126 

also  ebenfalls  mit  relativ  kleinen  Werthen  von  -j .    Ebenso  treten  die  grossen 

£>  D 

Werthe  von  -j  bei  den  grossen  Wallebenen  auf.    Das  Verhältniss  -j  ist  im  Mittel: 

für  kleine    Ringgebirge  D<   2ikm:jD:I^  10 

mittlere  „  2Skm<JD<   90  km:         -=20 

grosse  „  90  km  <jD<  120  km  32 

Wallebenen  l20km<J?  40 1) 

Doch  kommen  auch  grosse  Wallebenen  mit  verhältnissmässig  kleinen  Werthen 
von  -j   vor,    bei   denen   eben  /  ziemlich  gross  ist     Die  Form  der  Wallebenen 

ist  aber  ausnahmslos  von  tiefen  Einsenkungen  oder  Löchern  verschieden,  und 
nähert  sich  unter  allen  Umständen  der  Tel  1er form,  wie  aus  Fig.  362  zu  ent- 
nehmen ist. 

3)  Eine  weitere  Charakteristik  des  Ringgebirges  erhält  man  durch  Vergleichung 
des  Volumens  F'der  Einsenkung  und  v  des  Walles.  Bei  einfachen  Massenum- 
wälzungen müsste  das  Volumen  der  Einsenkung  gleich  demjenigen  der  Erhebung 

y 
sein,  also  ~  a  ^s  1,  oder  t  &»  1  —  ir&=  0;  dieses  ist  nun  aber  auf  dem  Monde 

V 


*)  Ebert,  L  c.  pag.  185. 
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durchaus  sieht  die  Regel;  es  kommen  sowohl  positive  wie  negative  t  vor.  Ein 
positives  t  bedeutet,  dass  die  Erhebung  überwiegt;  solche  Fälle  sind  in  der 
£BERT*schen  Tabelle  28;  ein  negatives  e  hingegen  bedeutet,  dass  die  Einsenkung 
überwiegt;  solche  Fälle  sind  64;  die  Einsenkungen  überwiegen  daher  ziemlich 
bedeutend. 

4)  Die  Höhe  h  ist  nur  fUr  19  von  den  92  Mondgebirgen  angegeben;  sie 
bleibt  stets  so  klein,  dass  die  Kuppe  des  Centralberges  meist  das  äussere  Niveau 
noch  nicht  erreicht;    es  ist 

/-(^-HÄ)  /-(^-H^)  /-(^+Ä) 

fUrGeminus    H-lS75m    fÜrLangrenus     +589m    ftirTycho         —      4m 

Maurolycus    1840             Wernef  585  Cyrillus      —    88 

Copefhieus    1660             Stevinus  325  Arzachel     —  231 

Theophilus    1267             Cleomedes  260  Walter        —  713 

Bullialdus        808             Piccolomini  206  Alphonsus—  782 

Merseiiiüs        637             Timocharis  170  Moretus      —1594 

Agrippa  8 

im  Mittel  /  —  {A  -^  h)^=^  360  m,  also  der  innere  Bergkegel  noch  um  360  m  tiefer 
als  das  äussere  Niveau. 

Weitere  Schlüsse  über  die  Beziehungen,  in  welchen  die  Höhen  des  Central- 
berges zu  den  übrigen  charakteristischen  Grössen  der  Mondgebirge  stehen, 
wären  jedenfalls  verfrüht,  da  die  Zahl  der  in  Betracht  gezogenen  Objecte  noch 
zu  klein  ist.  Im  allgemeinen  stehen  wir  erst  im  Beginne  der  Erkenntniss  der 
Oberflächenbeschaffenheit  des  Mondes,  und  wird  erst  durch  eine  grosse  Zahl  von 
Messungen  die  Zukunft  hierüber  Klarheit  bringen.  N.  Herz. 

Multiplikationskreis,  setzt  man  voraus,  dass  bei  der  Einstellung 
zweier  Striche  des  Limbus  und  der  Alhidade  oder  des  Nonius  ein  Fehler  von  einer 
gewissen  Grösse  im  linearen  Maasse  durch  Abweichung  der  Striche  zu  beiden 
Seilen  möglich  ist,  so  wird  dieser  Fehler  im  Winkelmaasse  um  so  kleiner,  je 
grösser  der  Halbmesser  der  Kreise  ist.  Um  nun  aber  auch  mit  kleineren 
Instrumenten  eine  grössere  Genauigkeit  zu  erzielen,  hat  Borda  das  Verfahren  der 
Multiplication  oder  Repetition  eingeführt.  Ist  es  nämlich  möglich,  das 
»-fache  des  Winkels  zu  bestimmen,  so  wird  der  auf  die  erwähnte  Weise  entstandene 
Fehler  der  Lesung  das  »fache  des  Winkels  treffen,  und  der  Fehler  der  einfachen 

Winkelmessung  wird  demnach  auf  —  reducirt.  Das  Verfahren  findet  ausschliess- 
lich seine  Anwendung  bei  der  Messung  von  Horizontalwinkeln  bei  den  Theodo- 
lithen,  zu  welchem  Zwecke  eigene  Instrumente,  die  Repetitions-  oder  Multi- 
plikationstheodolithe.  construirt  worden  sind.  Die  Möglichkeit  der  Ver- 
vielfältigung der  Messung  wird  dadurch  erreicht,  dass  Limbus  sowie  Alhidade 
um  eine  gemeinschaftliche  Axe,  aber  unabhängig  von  einander,  drehbar  ein- 
gerichtet werden,  wodurch  der  nicht  mit  dem  Fernrohr  verbundene  Kreis  zum 
Multiplikationsk/eis  wird. 

Denkt  man  sich  bei  dem  Universalinstrument  (s.  dieses)  den  äusseren 
Horizontalkreis  nicht  fest,  sondern  selbst  um  die  verticale  Axe  drehbar,  aber 
zunächst  festgeklemmt,  so  wird  die  Messung  des  Horizontalwinkels  durch  zwei 
Einstellungen  bewerkstelligt  werden  können;  es  wird  zunächst  auf  das  links  ge- 
legene Objekt  pointirt,  die  Einstellung  abgelesen,  dann  das  Femrohr  nach  dem 
rechts  gelegenen  Objekte  gedreht,  und  neuerdings  abgelesen;  die  Differenz  der 
ersten  und  zweiten  Ablesung  giebt  die  Grösse  des  Winkels  am  Standorte.    Lüftet 
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man  aber  jetzt,  nachdem  Limbus  und  Alhidade  aneinander  geklemmt  wurden, 
die  Klemme,  welche  den  Limbus  gegen  das  Stativ  befestigt,  und  dreht  das  Fehi- 
robr  wieder  auf  das  links  gelegene  Objekt  zurück,  so  hat  sich  die  gegenseitige 
Stellung  von  Limbus  und  Alhidade  nicht  geändert,  es  wird  daher  die  Ablesung 
dieselbe  sein,  und  die  Grösse  des  zu  messenden  Winkels  bestimmen,  das  Fern- 
rohr jedoch  wird  wieder  auf  den  Anfangspunkt  des  Winkels  gerichtet  sein. 
Klemmt  man  jetzt  wieder  den  Limbus,  lüftet  die  Alhidade,  und  dreht  neuerdings 
nach  dem  rechts  gelegenen  Objekte,  so  erhält  man  eine  dritte  Lesung,  und  die 
Differenz  der  zweiten  und  dritten  Lesung  giebt  wieder  die  Grösse  des  zu  messen- 
den Winkels.  Dieses  Verfahren  kann  beliebig  oft  wiederholt  werden  und  man 
erhält  #1  Messungen  desselben  Winkels  an  verschiedenen  Stellen  des  Kreises;  es 
ist  aber  nicht  nöthig,  jedesmal  eine  Lesung  zu  machen,  und  man  erhält  dann 
nach  n  Repetitionen  durch  zwei  Lesungen  den  n-fachen  Winkel. 

Nebst  der  Erhöhung  der  Genauigkeit  hat  dieses  Verfahren  noch  den  Vor- 
theil,  dass  sich  Instrumentalfehler  theilweise  eliminiren.  Zur  Erhöhung  der  Ge- 
nauigkeit jedoch  liest  man  nicht  blos  am  Anfange  und  Ende  der  n  Repetitionen 
ab,  sondern  man  macht  nach  jeder  zweiten  oder  dritten  Einstellung  eine  Lesung; 
die  so  erhaltenen  Werthe  müssen  aber  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate 
ausgeglichen  werden.  Die  Anwendung  der  Methode  selbst  gehört  jedoch  fast 
ausschliesslich  dem  Gebiete  der  Geodäsie  an,  und  muss  daher  die  weitere  Aus- 
führung hier  unterbleiben.  (Man  vergl.  darüber  z.  B.:  Bessel,  »Betrachtungen 
über  die  Methode  der  Vervielfältigung  der  Beobachtungen!,  Astr.  Nachr.  Bd.  XI, 
pag.  269  und  Ges.  Werke  Bd.  III,  pag.  306).  N.  Herz. 

Niveau,  Niveauprüfer.  Zur  Beurtheilung  der  Neigung  von  Linien 
oder  Ebenen  gegen  den  Horizont  dient  das  Niveau  oder  die  Libelle  (Wasser- 
wage). In  älteren  Zeiten,  wo  man  sich  wesentlich  darauf  beschränkte,  Instru- 
mententheile,  wie  Axen,  Kreisebenen,  horizontal  zu  stellen  und  soweit  als  mög- 
lich zu  berichtigen,  vturde  sie  in  der  Form  der  Kanalwage  benützt,  d.  i.  eines 
aus  zwei  durch  einen  horizontalen  Arm  verbundenen,  communicirenden  verti- 
calen  Schenkeln  bestehenden,  mit  Flüssigkeit  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  ge- 
füllten Gefässes,  in  welchem  die  gleiche  Höhe  der  Flüssigkeit  in  den  beiden 
verticalen  Schenkeln  die  horizontale  Lage  des  horizontalen  Armes  und  damit  des 
unter  demselben  befindlichen  Instrumententheiles  angab.  Die  Erkenntniss,  dass 
eine  vollständige  Constanz  der  Stellung  des  Instrumentes  auf  die  Dauer  nicht 
zu  erhalten  ist,  und  dass  man  in  jedem  Augenblicke  die  Lage  der  Instrumenten- 
theile  prüfen,  bestimmen,  und  die  Abweichungen  von  der  theoretisch  geforderten 
Lage  in  Rechnung  zu  ziehen  hat,  brachte  es  mit  sich,  dass  man  auch  Neigungen 
zu  messen  suchte.  Die  Kanalwage  ist  hierzu  jedoch  wenig  geeignet,  da  die 
Höhendifferenzen  in  den  beiden  Schenkeln  bei  massigen  Neigungsänderungen 
ganz  klein  sind,  wenn  der  Verbindungsarm  nur  kurz  ist,  und  eine  Verlängerung 
des  horizontalen  Verbindungsarms  nothwendig  erhebliche  Fehlerquellen,  in  erster 
Linie  die  ungleiche  Temperatur  der  Flüssigkeit  in  den  beiden  verticalen  Schenkeln, 
mit  sich  bringt. 

Schon  1730  schlug  daher  Hadley  die  Röhrenlibelle  vor:  eine  einfache 
cylindrische  Röhre,  die  nach  einer  Seite  etwas  gekrümmt  ist,  so  dass  sie  einen 
Theil  eines  vertical  gestellten  hohlen  Ringes  von  sehr  grossem  Halbmesser  bildet. 
Die  Krümmung  wird  in  der  Praxis  durch  Anschleifen  hergestellt,  so  dass  man 
von  einer   »kreisförmigem   Form  des  Niveaus  spricht.    Ausserdem  kommen  für 

VALBNTiiait,  Aitrooomit.   lU,  19 
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die   Horizontalstellung   von   Ebenen   noch    sogen.    Dosenlibellen    vor,    deren 
innere  Oberfläche  nach  einer  Kugelfläche  angeschliffen  ist. 

Das  Niveau  wird  mit  einer  Flüssigkeit  bis  auf  eine  kleine  Blase,  die  sogen. 
iLuflblasec,  gefüllt;  in  der  That  sind  es  jedoch  Dämpfe  der  leichtflüchtigen 
Flüssigkeit  (Alkohol,  Aether),  von  welchen  diese  »Luftblasec  gebildet  wird. 
Bei  höherer  Temperatur  dehnt  sich  die  Flüssigkeit  aus,  der  Hohlraum  wird 
kleiner,  wobei  sich  durch  den  Druck  ein  Theil  der  Dämpfe  condensirt:  die 
Blase  wird  kleiner;  bei  niedriger  Temperatur  und  Zusammenziehung  der  Flüssig- 
keit wird  die  Blase  grösser,  wobei  ein  Theil  der  Flüssigkeit  durch  den  ver- 
minderten  Druck  sich  in  Dampf  verwandelt.  Da  die  verschiedene  Länge  der 
Blase,  wie  später  erwähnt  wird,  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Neigungsbestimmung 
ist,  sind  Einrichtungen  getroffen,  um  die  Länge  der  Blase  immer  constant  zu 
erhalten ;  es  wird  an  dem  einen  Ende  des  Niveaus  ein  Reservoir  R  (Fig.  363)  ange- 
bracht, welches  durch  eine  Oeflhung  an  der  unteren  Seite  mit  dem  eigent- 
lichen Flüssigkeitsraume  communicirt.  Bei  der  gewöhnlichen  Stellung  der  Libelle, 
bei  welcher  die  convexe  Seite  AB  nach  aufwärts  gerichtet  ist,  werden  sich  die 
sogen.  Lufträume  a  und  O  jeder  für  sich  vergrössem,  bezw.  verkleinern.  Wird 
die  Blase  O  sehr  gross,  so  wird  die  Libelle  umgekehrt,  so  dass  CD  nach  oben 
kommt,  und  vorsichtig  so  viel  Alkohol-  oder  Aetherdampf  in  die  Kammer  ent- 
lassen und  dafür  Flüssigkeit  eintreten  gelassen,  dass  die  Blase  eine  bestimmte 
Länge  erhält.  Umgekehrt  wird,  wenn  die  Blase  zu  kurz  ist,  ein  Theil  des  Aether- 
dampfes  aus  a  in  den  eigentlichen  Libellenraum  aufgenommen. 

Das  Niveau  wurde  früher  zugeschmolzen;  doch  war  das  Zuschmelzen  häufig 
von  nachtheiligen  Folgen  für  die  Erhaltung  der  Gleichmässigkeit  der  Krümmung 
verbunden,  weshalb  jetzt  namentlich  Repsold  die  Seiten  bei  AD  und  BC  an- 
schleift und  durch  Glasplatten  verschliesst,  welche,  nachdem  das  Libellenrohr  mit 
destillirtem  Wasser  gereinigt  und  gehörig  getrocknet  ist,  mit  dickem  arabischen 
Gummi  oder  mit  Fischleim  ^)  angekittet  werden.  Die  Füllung  der  Libelle  ge- 
schieht am  bequemsten  in  folgender  Art'}:  Nachdem  die  beiden  Deckgläschen 
AD  und  BCf  von  denen  das  eine  mit  einer  feinen  Durchbohrung  versehen  ist, 
angekittet  und  gut  angetrocknet  sind,  wozu  immerhin  2  bis  3  Tage  erforderlich 
sind,  wird  an  das  nicht  durchbohrte  Deckglas  noch  ein  Stückchen  Kalbs-  oder 
Schweinsblase,  das  mit  Gummi  oder  Fischleim  bestrichen  ist,  angekittet,  und 
der  Rand  der  Thierblase  an  das  Ende  des  Libellenrohres  gekittet  und  festgebunden. 
Sobald  dieser  Verschluss  getrocknet  ist,  wird  die  Libelle  von  der  durchbohrten 
Scheibe  aus  mittels  einer  Injectionsspritze  mit  säurefreiem')  Aether  fast  ganz 
gefüllt.  Der  Aether  wird  dann  durch  Erwärmen  auf  ca.  36^  zum  schwachen 
Sieden  gebracht,  was  dadurch  geschehen  kann,  dass  das  Niveau  längere  Zeit  in 
der  warmen  Hand  gehalten  wird,  und  wenn  dies  nicht  ausreichen  sollte,  noch 
mit  einem  etwas  wärmeren  Tuche  umwickelt  wird,  worauf  er  sofort  zu  sieden 
beginnt.  In  diesem  Momente  wird  die  Oeffnung  mit  einem  kleinen,  ebenfalls 
mit  Gummi  oder  Fischleim  bestrichenen  Deckglase  und  darauf  mit  Kalbs-  oder 
Schweinsblase    verschlossen,    trocknen  gelassen   und  endlich   der  Verschluss  an 

^)  Man  verwendet  dazu  geschmolzenen    Fischleim;   das    käufliche  sogen.  »Syndeticon« 
enthält  stets  nicht  unbeträchtliche  Quantitäten  Säure  und  darf  daher  nicht  verwendet  werden. 

\^)  Ich  entnehme  das  folgende  Verfahren  einer  gütigen  schriftlichen  Mittheilung  von  Prof, 
OUDEMANS  in  Utrecht  vom^  6.  November  1887,  welche  ich  mit  dessen  freundlicher  Bewilligung 
wiedergebe. 

3)  Ist  man  nicht  vollkommen  Überzeugt,  dass  der  Aether  säurefrei  ist,  so  empfiehlt  es  sich 
ihn  vorher  noch  mit  etwas  Aetzkalk  zu  schütteln. 
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beiden  Seilen  durch  einen  Ueberzug  von  Schellackfimis  gesichert  Bei  dem  Ope- 
riren in  feuchten  Gegenden  empfiehlt  es  sich,  die  Enden  noch  überdies  durch 
eine  dünne  Kautschukmembran,  welche  unmittelbar  über  der  Blase  festgebunden 
wird,  zu  dichten. 

Bei  Verwendung  von  Gummi  arabicum  muss  der  Aether  absolut  wasserfrei 
sein,  überdies  unter  allen  Umständen  absolut  säurefrei,  da  sonst  das  Glas  im 
Laufe  der  Zeit  angegriffen  wird  und  sich  Körnchen  ansetzen,  wodurch  die  Blase 
träge  wird  oder  leckt,  an  manchen  Stellen  nicht  haften  bleibt.  Wiederholte 
Untersuchungen  zeigten  übrigens,  dass  Kaliglas  von  Säuren  weniger  angegriffen 
wird,  und  neue  Versuche  in  dieser  Richtung  zur  Herstellung  dauerhafter  Niveaus 
aus  besseren  Glassorten  sind,  wenigstens  theilweise,  von  Erfolg  gekrönt  worden. 

Das  Niveau  ist  gewöhnlich  in  einer  oben  mit  einem  Glasfenster  versehenen 
Messinghülse  (Fig.  363}  befestigt,  und  diese  durch  zwei  Correctionsschrauben  a 
an  dem  einen  Ende  im  verticalen 
Sinne,  und  durch  zwei  Corrections- 
schrauben p  an  dem  anderen  Ende 
im  horizontalen  Sinne  verschiebbar, 
an  dem  Niveauträger  befestigt,  welcher 
entweder  mittels  zweier  Füsschen  auf- 
gesetzt oder  mittels  zweier  Arme 
angehängt  wird.  Als  Unterlage  des 
Niveaus  ist  dabei  die  Verbindungs- 
linie der  Untferstützungspunkte,  also 
die  Linie  MM^  anzusehen,  welche  als  Basis  des  Niveaus  bezeichnet  werden 
kann. 

Die  Blase  wird  nach  hydrostatischen  Gesetzen  stets  den  höchsten  Punkt 
einnehmen;  der  Horizontalstellung  der  Basis  bezw.  der  Axe,  auf  welche  die 
Libelle  aufgesetzt  oder  angehängt  wird,  wird  eine  Stellung  der  Blase  an  einem 
gewissen  Punkte,  dem  Einspielpunkte,  entsprechen.  Um  Abweichungen  der 
Blase  vom  Einspielpunkte  zu  messen,  wird  an  der  kreisförmig  angeschliffenen 
Seite  eine  willkürliche  Theilung  angebracht,  und  man  nennt  die  Veränderung 
der  Neigung  des  Niveaus,  welche  der  Verschiebung  der  Blase  um  einen  Theil- 
strich  entspricht,  den  Winkelwerth  eines  Scalentheiles  oder  kürzer  den 
Farswerth  des  Niveaus^).  Die  Theilung  ist  dabei  ganz  willkürlich,  ebenso 
auch  der  Ort  des  Nullpunktes;  dieser  kann  in  der  Mitte  angebracht  sein;  er 
kann  an  der  Seite  sein;  nur  wird  in  letzterem  Falle  der  Einspielpunkt  des  Niveaus 
nicht  mit  dem  Nullpunkte  zusammenfallen  können.  Doch  hält  man  selbstver- 
ständlich, um  Neigungen  nach  beiden  Seiten  in  gleichem  Ausschlage  messen  zu 
können,  den  Einspielpunkt  in  der  Nähe  der  Mitte  der  Theilung,  zu  welchem 
Zwecke  die  Correctionsschräubchen  a  dienen.  Zur  Kenntniss  der  Neigung  von 
MM^  ist  aber  die  Lage  des  Einspielpunktes  wichtig,  und  wenn  der  Nullpunkt 
in  der  Mitte  angebracht  ist,  nennt  man  die  Abweichung  des  Einspielpunktes  vom 
Nullpunkte  den  »Fehler  des  Niveausc 

Sei  für  ein  Niveau  E  (Fig.  364)  der  Einspielpunkt,  also  die  Basis  bestimmt 
durch    die  Richtung  MM^    (sie  kann    dabei  irgendwo  oberhalb   oder  unterhalb 

'}  Die  KrUxnmong,  nach  welcher  feine  Niveaus  geschliffen  sind,  ist  dabei,  wie  man  leicht 
sieht,  ausserordentlich  schwach;  wenn  z.  B.  die  Entfernung  zweier  Theilstriche  3«*^  beträgt, 
und  der  Parswerth  dabei  1"  sein  soll,    so  entspricht  dieses  der  Krttmmung   nach  einem  Kreise 
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MM^  liegen,  je  nachdem  das  Niveau  aufgehängt  oder  aufgesetzt  ist).  Die  Blase 
nimmt  dabei  diejenige  Stellung  ein,^bei  welcher  die  Tangente  an  ihrem  höchsten 
Funkte  O  horizontal  ist,  und  die  Neigung  von  MM^  gegen  die  Horizontale  PP^ 
ist  gleich  dem  Winkel,  den  die  Radien  in  E  und  O  einschliessen.  Ist  der  Null- 
punkt der  Theilung 
Y^  in  tf|  auf  der  Seite 
von  P  gelegen,  so 
wird  die  grössere  Le- 
sung ^^,  die  kleinere 

ky^  sein,  und  Ktf'i-^-'^t) 
wäre  die  Lesung  für 
O^  daher  wenn  E  die 
Lesung  für  den  Ein- 
spielpunkt bedeutet, 
die  Abweichung  des 
höchsten  Punktes  vom 
Einspielpunkte 

und  ist  |&  der  Pars- 
werth  des  Niveaus, 
so  ist 

*  — [tCfi  +  ^i)  — -^i«* 

die  gesuchte  Neigung.    Wäre  hingegen  der  Nullpunkt  in  o^^    auf  dbr  Seite   von 
P^^  so  wird  die  grössere  Lesung  ^,,  die  kleinere  k^^  daher 

Macht  man  daher  zunächst  Lesungen  bei  der  Stellung  1  (Nullpunkt  o^ 
setzt  dann  das  Niveau  um  und  macht  die  Lesungen  bei  der  Stellung  2 
(Nullpunkt  o^t  so  erhält  man  durch  Combination  der  beiden  Lesungen  (Addition 
der  beiden  Gleichungen): 

a  -  [d'i  +  *i)  -  (^f  +  *a)]  •  iF^.  (1) 

Man  erhält   demnach  durch    ein   vollständiges  Nivellement,   welches 

aus  den  Lesungen  des  Niveaus  in  beiden  Lagen  desselben  besteht,  die  Neigung 

unabhängig   von    der  unbekannten  Lesung  im  Spielpunkte.    Diese   selbst  erhält 

man  durch  Subtraction  der  beiden  Gleichungen: 

E  =  \\.{jBx  -H*.)  +  (f,  +  *,)].  (2) 

Liegt  der  Nullpunkt  nahe  dem  Spielpunkte,  so  wird  für  die  eine  Lage  [Null- 
punkt in  {p^)\, 

und  bei  umgesetztem  Niveau  [Nullpunkt  in  (^i')]: 

und  daraus 

« =  [u-i  -  *.)  +  c^i'  -  *i')]iFt;     E  =  i[(f,  -  *,)  -  (^,'  -  */)]. 

Von  den  beiden  Punkten  des  Niveaus  (zu  beiden  Seiten  des  Nullpunktes), 
welche  der  Lesung  E  entsprechen,  ist  derjenige  der  Spielpunkt,  welcher  auf  der 
Seite  der  grösseren  Lesungen  (^,  >  g^*  k^  >  k^^  liegt,  wonach  auch  eine  event 
nöthig  werdende  Berichtigung  des  Niveaus  leicht  vorzunehmen  ist.  Würde  man, 
was  viel  praktischer  wäre,  die  Lesungen  nach  der  einen  Seite  als  positiv,  die 
nach  der  anderen  als  negativ  bezeichnen,  so  würden  die  Formeln  mit  (1),  (2) 
zusam  menfallen. 
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So  einfach  wird  die  Ausführung  des  Nivellements  in  der  Praxis  aber  nicht 
Das  Niveau  ruht  nicht  auf  zwei  Punkten  aui  der  Unterlage,  sondern  ist  mittels 
zweier  schräg  angeschliffenen  Flächen  /,/'  (s.  Fig.  365)  auf  cylindrischen  Zapfen 
aufgesetzt,  welche  selbst  wieder  in  ein  Zapfenlager  eingesenkt  sind,  das  ebenso 
aus  zwei  schräg  angeschlifienen  Flächen  F^  F  besteht.  Der  mit  dem  Niveau  fest 
verbundene  Unterstützungspunkt  der  ersteren  an  dem  einen  Ende 
ist  der  Schnittpunkt  M  der  beiden  Linien  /,  f  (eigentlich  eine 
kurze  gerade  Linie  als  Schnitt  zweier  Ebenen),  während  je  nach 
der  Grösse  des  Zapfenhalbmessers  r  die  Entfernung  des  Mittel- 
punktes des  Zapfens  von  AT  variiren  wird.  Diese  Entfernung  AM 
ist  gleich  rcosecX^  wenn  2X  der  Winkel  ist,  unter  dem  sich  die 
beiden  Flächen  /,  /'  schneiden.  Es  handelt  sich  aber  nun  in 
diesem  Falle  nicht  darum,  die  Neigung  der  Basis  MM^  zu 
finden,  sondern  darum,  die  Neigung  der  Drehungsaxe,  d.  i.  der  Verbindungs- 
linie AAi  der  beiden  Zapfenmittelpunkte  zu  finden.  Sind  die  Zapfen  gleich 
gross,  und  die  Winkel  \  \\  welche  die  Flächen/,/'  und  F^  F*  bilden  und  ebenso 
für  den  zweiten  Zapfen  die  Winkel  Xj,  X/  der  Flächen  /j/i',  bezw.  F^^  F^ 
einander  gleich,  so  ist  sofort  klar,  dass  die  Linien  MM^^  GG^,  AA^^)  einander 
parallel  sind,  und  die  Neigung  der  Basis  des  Niveaus  wird  mit  der  Neigung  der 
Axe  und  mit  der  Neigung  der  im  Räume  festen  Zapfenlager  identisch  sein.  Wenn 
aber,  was  in  der  Regel  der  Fall  ist,  die  beiden  Zapfen  nicht  gleich  stark  sind, 
so  wird  durch  den  Unterschied  in  der  Zapfendicke  eine  Correction  entstehen, 
welche  man  die  Zapfengleichung  nennt,  und  welche  auf  das  Nivellement 
hicht  ohne  Einfluss  bleibt. 

Der  Abstand  AG  ist  gleich  r  cosec  X',  daher 

MG  =s  r  {cosec  X  -h  cosec  X'); 

ebenso  ist  für  den  zweiten  2^pfen: 

Ml  Gl  =  Tj  {cosec  Xj  -H  cosec  X^') 
und  der  Werth 

MiGi  —  MG 

"^^       LarcV      ' 

wenn  MM^  =  Z  die  Länge  der  Basis  des  Niveaus  ist,  giebt  den  Winkel  9,  um 
welchen  der  erhaltene  Werth  von  a  zu  corrigiren  ist,  wenn  man  die  Neigung 
der  im  Räume  festen,  mit  den  Zapfenlagern  verbundenen  Linie  GGi  bestimmen 
will.    Es  ist  also  diese  Neigung: 

r.  (cosec  Xj  -H  cosec  X. ')  —  r  (cosec  X  4-  cosec  X') 

♦  -« 2^7r' • 


Nennt  man 

Larcl"  "^  P'      Larc  1"  °"  P*' 


^  ^i 


so  wird  daher: 

♦  =*  ftC^i  -H  >&i)  —  -ß]fi  —  Pi  {cosec  Xj  -h  cosec  X^')  -h  p{cosec  X  4-  cosec  X').   (3) 
Setzt  man  das  Niveau  um,    so  wird  die  Linie  MM^  eine  andere  Lage  er- 
halten, wenn  die  Winkel  X,  X^  nicht  gleich  sind;  ungeändert  bleibt  hierbei  aber 
die  Lage  von  ^^^  und  GG^  und  man  erhält  daher  aus  dem  Nivellement  wieder 
denselben  Winkel  «p,  also: 

<J*  =  [^  —  J^(^,  -h  >&j)]|i  —  Pi  {cosec  X  -h  cosec  X^)  -h  p  {cosec  Xj  -h  cosec  X').    (4) 


^)  In  Fig.  365    sind    die   auf  den    zweiten  Zapfen  bezüglichen  Buchstaben  M^^^  G^^  A^ 
(vergl.  Fig.  364)  hinter  den  entsprechenden  M^  G^  A  zu  denken. 
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Anders  wird  es,  wenn  man  das  Instrument  in  seinen  Lagern  umlegt; 
dann  sind  nämlich  die  beiden  Zapfen  vertauscht.  Unter  der  Voraussetzung,  dass 
die  Linie  GG^  fest  im  Räume  geblieben  ist,  wozu  also  nöthig  ist,  dass 
man  beim  Umlegen  und  Einsenken  der  Zapfen  in  ihre  Lager  keinen 
einseitigen  Druck  ausgeübt  und  keine  Erschütterungen  der  Lager 
hervorgerufen  hat,  bleibt  dann  ^  unverändert,  und  man  erhält  hierfür  durch 
ein  Nivellement  in  beiden  Lagen  des  Niveaus: 

^  =  [iC^'i'  -H  >&i')  —  ^1*  —  p  {cosec  Xj  4-  cosec  X^')  -f-  pj  {cosec  X  -H  cosec  V)   (5) 
^r=[E^  i(^,'  -+-  '^s')]  K»  ■"  P  {^osee  X  4-  cosec  X^')  -h  Pi  {cosec  Xj  -f-  cosec  X').  (6) 

Zu  bestimmen  aber  hat  man  nicht  den  Winkel  «p,  sondern  den  Winkel,  den 
die  Axe  AA^  mit  dem  Horizonte  macht;  nennt  man  diesen  Winkel  in  der  Lage 
der  Axe,  welcher  die  Gleichungen  (3),  (4)  entsprechen  i,  in  der  zweiten  Lage 
(nach  dem  Umlegen),  welcher  die  Gleichungen  (5),  (6)  entsprechen,  i\  so  wird 

I  SS  <p  -f.  Pj  cosec  \i  —  p  cosec  X' 

i'  =s  <|;  4-  p  cosec Xj'  —  pi  cosec X\  ^  ^ 

In  der  Praxis  werden  die  Winkel  X,  X|,  X',  X^'  einander  gleich  und  nahe 
gleich  45^  gemacht;  die  Vorschriften  werden  jedoch  ebenso  einfach,  wenn  X,  X| 
von  einander  verschieden,  und  nur  X'  sa  Xj '  angenommen  wird.  In  diesem  Falle 
erhält  man  durch  additive  Verbindung  der  Gleichungen  (3)  und  (4)  und  der 
Gleichungen  (5)  und  (6),  wenn  man  die  durch  das  unmittelbare  Nivellement  er- 
haltenen Wertiie 

einführt,  die  Gleichungen: 

4*  =  a  —  ^(pi  —  p)(cosec  X  4-  cosec  X^  -f-  2  cosec  X') 

«p  CS  a'  4-  i(pi  —  ^){cosec  X  4-  cosec  X^  4-  2  cosec  X'),  ^  ' 

folglich  ^  =E  ^(a  +  a').     Die  Bestimmung   von  ^   hat  jedoch  keine  Bedeutung; 

man  erhält  aber  aus  (9) 

a  —  a' 
Pi       P  =  ^^j^^  ^  _^  ^^j^^  Xj  4-  2  cosec  V  ^    ^ 

und  mit  Rücksicht  auf  X'  s  X^'  aus  (7): 

I  =  a  —  |(pi  —  p)  {cosec  X  4-  cosec  Xj) 

I*  =  a'  4-  i(pi  —  p)  {cosec  X  4-  cosec  XJ.  ^     ' 

i,  i*  sind  die  wegen  Zapfengleichung  corrigirten  Neigungen;  die  Zapfenun- 
gleichheit selbst  wird  erhalten,  indem  man  in  jeder  Lage  der  Axe  ein  vollständiges 
Nivellement  ausführt.  Natürlich  wird  man,  um  sie  möglichst  sicher  zu  erhalten, 
wiederholt  umlegen,  und  in  jeder  Lage  der  Axe  ein  vollständiges  Nivellement 
ausführen. 

Die  beiden  Axenenden  werden  durch  besondere  Kennzeichen  unterschieden. 
Ist  beim  Meridiankreise  (s.  diesen)  nur  ein  getheilter  Kreis,  während  auf  der 
anderen  Seite  ein  Kreis  nur  zur  Aequilibrirung  angebracht,  aber  nicht  getheilt  ist, 
so  nennt  man  das  eine  Ende  das  Kreisende;  dasselbe  gilt  für  das  Fassagen- 
instrument im  Meridian,  und  man  unterscheidet  dann  die  beiden  Axenlagen  als 
»Kreis  Weste,  bezw.  »Kreis  Ostc;  desgleichen  beim  Passageninstrument  im 
Ersten  Vertical  als  »Kreis  Norde  und  »Kreis  Südc.  Sind  beim  Meridiankreise  zwei 
getheilte  Kreise,  so  unterscheidet  man  die  beiden  Lagen  nach  der  Lage  der 
Klemmschraube  als  »Klemme  Weste  und  »Klemme  Ostc.  Bei  dem  Universal- 
instrumente, das  nur  einen  getheilten  Verticalkreis  hat,  unterscheidet  man  je  nach 
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der  Lage  des  Kreises  gegen  den  Beobachter  »Kreis  rechtsc  und  »Kreis  linksc; 
doch  muss  man  beachten,  dass  bei  dem  Universalinstrumente  ein  Wechsel  der 
Kreislage  durch  Drehung  des  Horizontalkreises  um  180°  und  Durchschlagen 
des  Instrumentes  durch  das  Zenith  erzielt  wird;  für  die  Bestimmung  der 
Zapfengleichung  ist  dieses  aber  nicht  ausreichend,  und  muss  Air  diesen  Zweck 
der  Wechsel  der  Kreislage  durch  Umlegen  des  Instrumentes  in  den  Lagern 
vorgenommen  werden. 

Ist  in  den  vorhergehenden  Fällen  der  Kreis  bei  A^,  also  bei  dem  ersten 
Nivellement,  welchem  die  uncorrigirte  Neigung  a  entspricht,  auf  der  Seite  von 
■^1  (F'g'  364),  so  ist,  wenn  Pi  >  p  ist,  a  >  a'^)  und  Formel  (10)  giebt  den  in  (II) 
zu  verwendenden  Werth  der  Zapfengleichung  sofort  mit  dem  entsprechenden 
Zeichen,  wobei  die  Neigungen  positiv  sind,  wenn  das  Zapfenende  Ai  mit  dem 
Halbmesser  r^  in  dieser  Lage  das  höhere  ist. 

Hat  man  bei  Beobachtungen,    bei  denen  nicht  umgelegt  wird,    und  die  nur 

zur  Neigungsbestimmung    dienen,    in  derjenigen  Kreislage,    welche  Kürze  halber 

als  »Kreislage  Ic  bezeichnet  werden  soll  (Kreis  West,  Kreis  links^),  Klemme  West) 

eine  Neigung  ß  beobachtet,  oder  bei  anderen  Beobachtungen  in  der  Kreislage  II 

(Kreis  Ost,  Kreis  rechts  s),  Klemme  Ost)  eine  Neigung  ß',  so  hat  man  die  wahre 

Neigung  der  Achse  in  den  beiden  Fällen,  wenn  die  Zapfengleichung  bereits  als 

bekannt  angesehen  wird: 

i  =  ß  — A;    i'«ß'-hA,  (12) 

wenn 

*  cosec  X  -h  cosec  X^  4-  2  cosec  X'  *  ^    ^ 

Zusammengefasst  werden  daher  die  Resultate  die  folgenden: 

1)  Neigungen    sind    positiv,    wenn    das    Achsenende    auf  der   Seite  I   das 
höhere  ist 

2)  Die  Zapfengleichung  ist  positiv,  wenn  das  Nivellement  bei  der  Kreislage  I 
eine  grössere  Neigung  ergiebt,  als  bei  der  Kreislage  11. 

3)  Die  Zapfengleichung  ist  bei  der  Kreislage  I  zu  subtrahiren,  bei  der  Kreis- 
tage n  zu  addiren. 

Dabei  ist  es  jetzt  ganz  gleichgültig,  welche  Seite  man  als  die  Seite  I  ansieht, 
ist  dieselbe  Nord,  so  wird  II  Süd,  u.  s.  w. 

Ist|  wie  dieses  in  der  Regel  der  Fall  ist,  X  =  X^  =  X',  so  wird 

A  =  J(«  -  «•).  (14) 

Der  lineare  Unterschied  in  der  Dicke  der  Zapfen  folgt  aus 

2A 

r.  —  r  =  (pi  —  p)  Z  arc  1"  = ^-- r-  Z  arc  V ; 

für  X  SS  Xi  SS  45°  wird  hieraus 

Ist  z.  B.  Z  =  60  cm,  A  =  r''0,  so  folgt  r^  —  r  =  0-0017  mm.  Hieraus  er- 
sieht man,  dass  äusserst  kleine  Ungleichheiten  in  den  Zapfen  schon  beim 
Nivellement  eine  Gleichung  erzeugen,   die  nicht  zu .  vernachlässigen  ist. 


1)  Da  nach  dem  Umlegen,  bei  welchem  die  Lage  von  GG^  unverändert  bleibt,  die  Tan- 
gente im  Spielpunkte  die  Lage  M'  Jif^'  erhält. 

')  So  lange  nur  durchgeschlagen  (nicht  in  den  Lagern  umgelegt)  wird,  bleibt  natürlich 
die  Correction   wegen  Zapfengleichung  in   beiden  Krcislagen   der  Universalinstrumcnte  dieselbe. 
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Für  eine  richtige  Bestimmung  der  Neigung  ist  nothwendig,  dass  sich  das 
Niveau,  bezw.  derjenige  Medianschnitt  durch  dasselbe,  auf  welchen  sich  die 
Theilung  bezieht,  in  derselben  Verticalebene  befindet,  wie  diejenige  Linie, 
deren  Neigung  zu  bestimmen  ist  Eine  Abweichung  in  dieser  Richtung  hat 
nämlich  zur  Folge,  dass  bei  einer  Drehung  des  Niveaus  senkrecht  zu  seiner 
Längsachse,  also  um  die  Achse  MM^,  die  Blase  ausweicht.  Liegt  z.  B.  die 
zu  nivellirende  Linie  in  der  Zeichnungsfläche,  und  tritt  das  Ende  ß  des  Niveaus 
(Fig.  363)  vor  die  Zeichnungsfläche,  so  wird  bei  einer  Bewegung  des  Niveaus 
vor  die  Zeichnungsfläche  das  Ende  ß  höher  treten,  als  das  Ende  a  und  die 
Blase  nach  der  Seite  ß  ausweichen.  Zur  Correction  dienen;  die  Schräubchen  ß 
und  muss  die  Correction  so  lange  vorgenommen  werden,  bis  bei  einer  Drehung 
des  Niveaus  um  MM^  keine  Verschiebung  der  Blase  eintritt.  Bei  sehr  feinen 
Niveaus  ist  überdies  ein  Versicherungsniveau  N  senkrecht  zum  Niveau  aß 
angebracht,  und  man  hat  bei  der  Ablesung  dafür  zu  sorgen,  dass  stets  dieses 
Hilfsniveau  einspielt. 

Zur  Bestimmung  der  (uncorrigirten)  Neigungen  a,  a',  ß,  ß'  bedarf  man  der 
Grösse  ;&,  des  Parswerthes  des  Niveaus  in  Secunden.  Man  erhält  denselben 
durch  ein  einfaches  Instrument,  welches,  da  es  auch  zur  Prüfung  des  Niveaus 
dient,  als  Niveauprüfer  bezeichnet  wird.  Es  besteht  aus  einer  langen  Horizontal- 
schiene S  (Fig.  366),   welche   an  einem  Ende  um  eine  horizontale  Axe  drehbar 


(A.86<D 


ist,  die  durch  zwei  kugelförmige  Füsschen  A^  B  gebildet  ist,  die  in  entsprechenden 
Versenkungen  einer  Basisplatte  ruhen,  und  deren  anderes  Ende  durch  eine 
Mikrometerschraube  M  mit  getheiltem  Kopfe  (Schraubenmikrometer)  verstellbar 
ist.  Bei  einer  vollen  Umdrehung,  wobei  der  Nullpunkt  der  Trommel  an  der 
Marke  m  einspielt,  wird  sich  die  Neigung  der  Schiene  «S  um  einen  gewissen 
Winkel  ändern,  welcher  leicht  dadurch  bestimmt  werden  kann,  dass  man  durch 
ein  aufgesetztes  Femrohr  eine  entfernte  Scala  betrachtet.  Hat  man  diese  z.  B. 
in  der  Entfernung  von  A  Meter  aufgestellt,  und  hat  der  Kreuzungspunkt  der 
Fäden  bei  einer  vollen  Umdrehung  sich  um  m  Millimeter  der  Scala  bewegt,  so 
ist  der  Werth  einer  Revolution  gegeben  durch 

.R ü» 

^    —  1000  A  arc  1"  "^  "'* 
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Setzt  man  auf  die  Schiene  das  Niveau  und  bewegt  die  Schraube  Jl/so  lange, 
bis  die  Blase  sich  um  /  Theile  weiter  bewegt  hat,  so  wird,  wenn  diese  Bewegung 
der  Blase  eine  Drehung  der  Schraube  von  s  Revolutionen  erfordert, 

Ist  ein  Niveau  vollständig  richtig,  so  muss  die  Krümmung  desselben  genau 
kreisförmig  sein,  und  gleichen  Bewegungen  der  Blase  werden  gleiche  Drehungen 
der  Schraube  entsprechen.  Um  bei  dieser  Prüfung  von  den  Fehlern  der  Schraube 
M  unabhängig  zu  sein,  ruht  die  Basisplatte  ^^C  selbst  wieder  auf  Stellschrauben, 
und  man  kann  durch  Verstellen  dieser  letzteren  es  leicht  dahin  bringen,  dass 
das  Einspielen  der  Libelle  auf  einen  bestimmten  Theilstrich  bei  verschiedenen, 
willkürlich  zu  wählenden  Stellungen  der  Schraube  (z.  B.  nach  einer  halben 
Revolution,  auf  die  Theilstricbe  0  und  50,  wenn  der  Kopf  der  Schraube  in  hundert 
Theile  getheilt  ist)  stattfindet. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  man  die  Prüfung  des  Niveaus  am  besten  in  der 
Fassung  vornimmt,  weil  durch  das  Fassen  derselben  meist  eine  äusserst  kleine^ 
uncontrollirbare,  aber  nicht  zu  vernachlässigende  Spannung  entsteht,  welche  die 
Krümmung  etwas  ändert  Hat  man  die  Bestimmung  von  }&  mit  und  ohne  Fassung 
vorgenommen,  so  wird  man  stets  denjenigen  Parswerth  zu  verwenden  haben, 
welchen  die  Prüfung  in  der  Fassung  ergab.  Auch  muss  die  Prüfung  des  Niveaus^ 
sowie  auch  die  Bestimmung  des  Parswerthes  bei  verschiedenen  Längen  der  Blase 
vorgenommen  werden,  eventuell  die  Abhängigkeit  von  der  Blasenlänge«  welche 
eine  Folge  verschiedener  Krümmung  ist,  berücksichtigt  werden. 

Wenn  das  Niveau  mit  kleinen  Fehlem  behaftet  ist,  welche  entweder  in  der 
Stärke  der  KLrümmung  oder  auch  in  Fehlem  der  aufgetragenen  Theilung  ihren 
Grund  haben  können,  so  kann  dasselbe  dennoch  ganz  wohl  verwendet  werden, 
wenn  man  diese  Fehler  entsprechend  berücksichtigt,  was  ohne  allzu  grosse 
Schwierigkeiten  geschehen  kann,  indem  man  an  jeden  Theilstrich  eine  für  den- 
selben constante  Correction  anbringt^).  N.  Herz. 

Nonius,  Ablesemikroskop.  Die  Theilungen,  weiche  auf  geradlinigen 
Messstäben  oder  auf  Kreisen  angebracht  werden,  sind  durch  die  Kleinheit  der 
dabei  zu  erreichenden  Intervalle  und  die  ausserordentliche  Mehrarbeit,  welche 
die  Vermehrang  der  Theilstricbe  mit  sich  bringt,  an  eine  gewisse  Grenze  ge- 
bunden. Man  hat  daher,  sobald  von  den  Beobachtungen  eine  grössere  Genauig- 
keit gefordert  wurde,  an  Mittel  gedacht,  ohne 
Vermehrung  der  Theilstricbe  die  Genauigkeit 
der  Ablesung  zu  erhöhen.  Das  einfachste  Mittel 
waren  die  Transversalmassstäbe.  In  ihrer 
Anwendung  auf  Kreistheilungen,  welche  bei 
astronomischen  Instrumenten  vorzugsweise  in 
Betracht  kommen,  hatte  man  z.  B.  elf  concen- 
trische  Kreise,  von  denen  der  äusserste  und 
innerste  von  10'  zu  10'  getheilt  waren,  und  bei 
denen    nicht    die    in    einem    Radius   gelegenen 

(A.867.) 


>)  Man  sehe  hierttber  meine  »Untenncbungen  aber  den  Meridiankreis  der  v.  KuFVEnuL^tcbcn 
Stemwartec,  Poblicationen  L  Bd.,  pag.  48.  Ueber  eine  Einrichtung  zur  Bestimmung  von 
Neigungillnderungen  ohne  Hiveau  mittels  eines  in  der  Femrohraxe  angebrachten  Linscmsystems 
habe  ich  auf  der  66.  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und  Aerste  in  Wien  beriditet. 
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Theilstriche  verbunden  waren,  sondern  je  ein  Theilstrich  des  äusseren  Kreises 
mit  dem,  dem  correspondirenden  des  innem  benachbarten.  Zeigte  der  Index 
(z.  B.  das  Loth  bei  einem  Verticalkreise)  auf  den  zweiten  Schnittpunkt  der  von 
30'  ausgehenden  Transversale,  so  las  man  32'  u.  s.  w. 

Bald  jedoch  wurde  diese  Methode  durch  den  Nonius  oder  Vernier  ver- 
drängt. Bei  diesem  trägt  die  Alhidade  statt  des  Index  eine  kurze  Theilung  derart, 
dass  n  Theilstriche  des  Kreises  in  »  +  1  Theile^)  getheilt  sind.  Coincidirt  der 
Nullpunkt  des  Nonius   mit  einem  Theilstriche,    so  ist  der  erste  Theilstrich  der- 

1  2 

selben  um  — ,  der  zweite  um  — ,  u.  s.  w.  gegen  den  benachbarten  Theilstrich  der 

Häuptheilung  zurück;   coincidirt  der  mit  1,  2,  3  .  .  .  bezeichnete  Theilstrich,  so 

12    3 

ist   der  Nullpunkt   um  —,—,  —  ..  .  vorgeschoben ;  ist  also  z.  B.  der  Kreis  von 

10'  zu  10'  getheilt,    und  sind  9  Theilstriche   des  Kreises   gleich  10  Theilen  des 

Nonius,  so  wird,  wenn  der  vierte  Theilstrich  des  letzteren  coincidirt,  der  Null- 
punkt desselben,  welcher  an  Stelle 
der  einfachen  Marke  tritt,  um  ^ 
des  Intervalles,  d.  i.  um  4'  vor- 
geschoben sein,  und  die  Lesung 
wird  daher  gleich  der  Lesung 
des  dem  Nullpunkte  vorangehen- 
den Theilstriches  derKreistheilung 
-f-  4'.  Coincidirt  kein  Theilstrich, 
so  wird  man  aus  der  Stellung 
derjenigen  benachbarten  Theil- 
striche des  Nonius,  welche  zwischen 
zwei  Theilstrichen  der  Kreisthei- 
(A.  8680  lung  sich  befinden,  auf  die  Stellung 

des   Nullpunktes   schliessen.     In 

Fig.  368  wäre,  da  der  sechste  Theilstrich  schon  etwas  vorgerückt  ist,  der  siebente 

aber  noch  nicht  coincidirt,  die  Lesung  59^56*5'. 

Die  Ausführung  kann  dabei  ziemlich  mannigfach  sein.  Man  findet  ältere 
Instrumente,  bei  denen  der  Kreis  in  halbe  Grade  getheilt  ist,  und  29  Theile  des 
Kreises  in  30  Theile  getheilt  sind,  so  dass  man  an  dem  Nonius,  der  einen  Bogen 
von  15^  umspannte,  Bogenminuten  ablesen  konnte.  Dabei  waren  natürlich  die 
Theilungsfehler  für  die  Ablesung  von  ausserordentlichen  Einflüssen.  Die  feinen 
Theilmaschinen  unserer  Zeit  gestatten  mit  Leichtigkeit  selbst  kleinere  Kreise  in 
Sechstelgrade  zu  theilen,  so  dass  man  mit  zehntheiligen  Nonien  leicht  Minuten 
erhalten  kann. 

Bei  der  Ablesung  des  Nonius  hat  man  noch  darauf  zu  achten,  dass  das 
Auge  sich  in  einer  auf  der  Kreisebene  senkrechten  Ebene  durch  den  abzulesenden 
Theilstrich  befindet;  da  nämlich  der  Arm,  auf  welchem  die  Nouiustheilung  an- 
gebracht ist«  eine  gewisse  Dicke  hat,  welche  allerdings  dadurch  so  gering  als 
möglich  gemacht  wird,  dass  die  Fläche  des  Nonius  gegen  den  Kreis  zu  keil- 
förmig abgeschrägt  ist  (vergl.  z.  B.  die  Abbildung  des  Passageninstrumentes),  so 
wird  immerhin  die  Theilung  des  Nonius  nicht  in  die  Ebene  derjenigen  des 
Kreises   fallen,  sondern  etwas  über  ihr  liegen,  und  daher  bei  seitlicher  Stellung 


^)  oder  in  I»  »   1  Theile;   doch  ist  diese  Ausführung  ungebräuchlich- 
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des  Auges  eine  kleine  Parallaxe  entstehen.  Meist  wird  der  Nonius  durch  eine 
Über  demselben  angebrachte  Lupe  gelesen,  welche  die  Intervalle  wesentlich  ver- 
grössert  und  dadurch  die  Schätzung  der  Coincidenz  erleichtert,  aber  auch  die 
Verschiedenheit  der  Ebenen  der  beiden  Theilungen  besonders  fUhlbar  macht. 
Die  Lupe  muss  daher,  namentlich  wenn  der  Nonius  eine  grössere  Länge  besitz^ 
stets  sorg&ltig  über  den  abzulesenden  Theilstrich  gebracht  werden,  zu  welchem 
Zwecke  sie  an  einem  längeren  Arme  drehbar  ist. 

Im  Falle,  dass  einer  gewissen  Stellung  des  Intnimentes  eine  gewisse  Lesung 
entsprechen  soll  (z.  B.  für  die  Zenitstellung  eines  Passageninstrumentes,  Universat- 
instrumentes, Meridiankreises  die  Lesung  OJ  ist  der  Arm,  an  welchem  der  Nonius 
befestigt  ist,  etwas  verstellbar  (z.  B.  mittels  schlitzförmigen  Oeffnungen  für  die 
ihn  befestigenden  Schrauben);  zur  feineren  Correction  aber  ist  der  Nullpunkt 
dadurch  verstellbar,  dass  der  Nonius  an  dem  Arme  zwischen  den  Spitzen  zweier 
Corrcctionsschrauben  (vergl.  die  Fig.  368)  ruht,  was  auch  den  Vorthell  hat,  dass 
er  wenn  nöthig  (z.  B.  behuts  Reinigung  oder  beim  Umlegen  des  Instrumentes 
u.  s.  V.)  zurückgeschlagen  werden  kann. 

Zur  Erzielung  der  nöthigcn  Genauigkeit  muss  untersucht  werden,  ob  »  +  1 
Theilstriche  des  Nonius  wirklich  gleich  n  Theilstrichen  der  Kreistheilur.g  sind. 
Da  diese  Untersuchung  ebenso  wie  die  entsprechende  Correction  im  wesent- 
lichen mitlatis  mutandü  mit  der  bei  dem  Ablese mikroskop  erforderlichen  identisch 
ist,  so  wird  das  folgende  fUr  diese  Zwecke  genügen. 

Das  Ablesemikroskop  gewährt  eine  viel  grössere  Genauigkeit  dadurch, 
dass  das  Intervall  der  Kreistheilung  beliebig  vergrössert  werden  kann,  und  die 
Stellung  einer  festen  Marke  gegen  zwei  Theilstriche  des  Kreises  durch  ein 
Schrauben roikrometer  sehr  genau  bestimmt  werden  kann. 

Das  Objectiv   eines  Mikrosknpcs   sei    so   gegen  die  Theilung   eines  Kreises 
gerichtet,  dass  die  Entfernung  des  Objectives  von  der  Theilung  grösser   als  die 
einlache  und  kleiner  als  die  doppelte  Brennweite 
des  Objectivs  ist;  dann  giebt  dieses  von  dem  Inter- 
valle ab  (Fig.  369}  jener  Theilstriche  des  Kreises  tm 
reelles,    vergrOssertes  Bild   AS.    Ebenso   entsteht 
von  einem  Indexstrich  x  ein  Bild  X,  und  man  kann 
durch    eine    in    der    Ebene    von    AB    bewegliche 
Marke  (Fadenkreuz,  ein  einfacher  oder  Doppelfaden, 
der  parallel  zur  Richtung  der  Theilstriche  a,  b,  x 
gespannt  ist),  die  Stellung  des  Bildes  X  gegen  AB 
finden.     Die  Ordnungsnummer  des  Thetlstriches  a 
selbst    kann    unter    dem    Mikroskop    nicht  gelesen 
werden;    da  man  aber  bei  den  Winket m essungen 
stets  die  Differenz  zweier  Lesungen  zu  nehmen  hat, 
z.  B.  bei  Horizontalwtn  keim  essungen  die  Differeni 
der  Lesungen  auf  die  beiden  Objecte,    bei  Höhen- 
messungen die  Differenz  der  Lesungen  bei  direkter 
und   reflektirter  Beobachtung  oder  bei  der  Beob- 
achtung vor  und  nach  dem  Durchschlagen  des  Fem-  (A.Haj 
rohres,    oder   bei   der  Beobachtung  am  Meridian- 
kreise die  Lesungen  fUr  die  Einstellungen  auf  den  Stern  und  das  Nadir  u.  s.  w.), 
so   wird    man   den  Index  /  an    einer   beliebigen  Stelle   des  Kreises   anbringen 
können.    Zu  diesem  Zwecke  dient  bei  beweglichem  Kreise  ein  in  der  oben  be- 
schriebenen Art  verstellbarer  Indexstricli,  der  so  gestellt  wird,  dass  er  mit  einem 
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Theilstrich  des  Kreises  coincidirt,  wenn  irgend  ein  Theilstrich  a,  b  mit  der 
Marke  x,  d.  h.  die  Bilder  A  oder  B  mit  dem  Bilde  X  der  Marke  zusammenfällt. 
Die  Theilung  ist  dann  ganz  willkürlich,  wie  bei  den  Horizontalkreisen  der 
Universalinstrumente,  oder  so,  dass  der  Index  für  eine  bestimmte  Stellung  des 
Instrumentes  Null  zeigt.  Bei  irgend  einer  beliebigen  Stellung  des  Instrumentes 
werden  dann  die  Grade  und  Minuten  am  Index  gelesen,  und  die  Abweichung 
der  Bilder  A  und  X  giebt  die  Verschiebung  des  Theilstriches  a  gegen  die 
Marke  x^  also  auch  des  beim  Index  stehenden  Theilstriches  gegen  den  Index 
selbst.  Die  Grösse  dieser  Verschiebung  kann  durch  eine  Schraube  s  gemessen 
werden,  welche  z. B.^)  den  Kern  k^  auf  welchem  die  Fäden  in  der  Ebene  ^.^auf- 
gezogen sind,  mitzieht,  und  ihre  Mutter  in  der  Bohrung  der  Trommel  T  hat, 
deren  Stellung  durch  den  Index  i  abgelesen  werden  kann.  Der  Kern  k  wird  durch 
eine  in  dem  Federgehäuse  befindliche  Feder  nach  links  gezogen,  und  die  Stellung 
durch  den  Contakt  der  Trommel  T  mit  dem  Mikrometergehäuse  fixirt.  Bringt 
man  die  Theilung  an  der  Trommel  so  an,  dass  die  Lesung  an  derselben  0  ist, 
wenn  X  mit  A  coincidirt,  so  giebt  die  Lesung  an  der  Trommel  sofort  die  Ver- 
schiebung von  A\  dann  benöthigt  man  aber  keine  Marke  x,  sondern  die  Lesung 
0  an  der  Trommel  bei  der  Einstellung  auf  A  zeigt  sofort  an,  dass  der  Index  J 
mit  einem  Theilstriche  der  Kreistheilung  coincidirt,  d.  h.  dass  die  Lesung  am 
Kreise  gleich  derjenigen  des  Index  -f-  0"  wäre.  Grössere  Abweichungen  können 
dadurch  weggeschafft  werden,  dass  der  Kern  gegen  die  Schraube  etwas  verstellbar 
ist;  kleinere  Abweichungen  sind  wegen  Excentricität-  und  Theilungsfehlern, 
überhaupt  nicht  für  alle  Theilstriche  wegzuschaffen,  und  werden  für  die  Nullstellung 
des  Instrumentes  als  Nullpunktscorrection  (Bestimmung  des  Nadirpunktes 
u.  s.  w.)  stets  in  Rechnung  gebracht 

Die  Eintheilung  an  der  Trommel  kann  so  gewählt  werden,  dass  die  Lesung 
oder  entsprechende  Combinationen  von  Lesungen  sofort  Secunden  geben,  wobei 
«s  selbstverständlich  unnöthig  ist,  vor  der  Lesung  die  Mikrometerschraube  auf 
die  Lesung  Null  zu  bringen.  Ist  z.  B.  der  Kreis  von  zwei  zu  zwei  Minuten  ge- 
theilt,  und  das  Intervall  AB  ^=2^  der  Schraube,  so  wird  l^=s  i'  und  wenn 
die  Trommel  in  60  Theile  getheilt  ist,  so  giebt  jeder  Trommeltheil  1".  Bei 
der  Anwendung  von  vier  Mikroskopen  (welche  auf  vier,  um  90^  von  einander 
entfernte  Theilstriche  zeigen)«  habe  ich  die  Einrichtung  als  sehr  praktisch  ge- 
funden, das  Zwei  minutenintervall  gleich  3^  zu  machen,  und  die  Trommel  in 
100  Theile  zu  theilen.  Wäre  die  Trommel  in  10  Theile  getheilt,  so  wären  3^ 
BS  30^  s  2'  a  120",  demnach  1/  =  4";  der  Abstand  xa,  gemessen  an  der  Ent- 
fernung XA  wird  demnach,  wenn  die  Lesung  /  ist,  4/";  an  den  übrigen  Mikro- 
skopen werden  ebenso  die  Abstände  4/^",  4/|",  4/3"  gelesen,  und  das  Mittel 
i  (4/4-  4/j  4-  4 /j  4-  4/,)  =  /  -H  /j  4-  /j  4-  /s  ist  zur  Lesung  des  Index  /  hinzu- 
zufügen; in  diesem  Falle  wird  daher  die  Summe  der  Lesungen  an  den  vier 
Mikroskopen  sofort  Secunden  geben,  und  wenn  die  Trommeln  in  100  Theile  ge- 
theilt sind,  kann  jeder  zehnte  Theilstrich  beziffert  sein,  und  die  Zwischenstriche 
geben  Zehntelsecunden. 

Die  Beobachtung   des  Bildes  AB  geschieht   durch  ein   aufgesetzets  Ocular. 

Das  Mikroskop  muss  (s.  auch  den  Artikel  »Mikrometer  und  Mikrometer- 
messungen i)  gewisse  Bedingungen  erfüllen,  um  richtige  Resultate  zu  geben. 
Zunächst  muss  seine  Axe  senkrecht  auf  der  Kreisebene  stehen,  oder  in  einer, 
auf  der  Kreisebene  senkrechten,    durch  den  Mittelpunkt  des  Kreises  gehenden 


^}  Ueber  andere  EinrichtungeD  siehe  den  Artikel  «Mikrometer«. 
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Ebene  liegen.  Ist  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  so  werden  die  Striche  von 
der  Seite  angesehen,  und  die  geringste  Veränderung  in  der  Entfernung  des  Ob- 
jectivs  vom  Kreise  wird  den  Theilstrich  scheinbar  verschieben.  Man  kann  diese 
Erscheinung  auch  zur  Prüfung  und  Berichtigung  dieser  Eigenschaft  verwenden: 
Verschiebt  sich  ein  unter  dem  Mikroskop  befindlicher  Theilstrich  bei  sanftem 
Drucke  auf  den  Kreis  nach  der  Seite  zu,  so  muss  die  Stellung  des  Mikroskops 
durch  hierzu  vorhandene  Correctionsschrauben  berichtigt  werden.  Bei  sehr  ge- 
nauen Beobachtungen  stellt  man  das  Mikroskop  überhaupt  senkrecht  zum  Limbus, 
da  in  diesem  Falle  auch  stets  dieselben  Punkte  der  Theilstriche  unter  das 
Mikroskop  kommen,  was  deshalb  von  Wichtigkeit  ist,  weil  dadurch  ein  etwa 
vorhandener  Nichtparallelismus  der  Theilstriche  unschädlich  wird,  indem  die 
Theilungsfehler  eben  für  die,  beständig  unter  das  Mikroskop  kommenden  Punkte 
der  Theilstriche  gelten.  Bei  älteren  Universalinstrumenten  findet  man  allerdings 
häufig  die  gegen  das  Centrum  gerichtete  Stellung,  wofür  aber  bei  neueren  Instru- 
menten auch  die  senkrechte  Stellung  gewählt  ist,  wobei  zur  Erleichterung  der 
Ablesung  (wegen  der  über  den  Mikroskopen  noch  vorkommenden  Instrumenten- 
theile)  Ablesung  durch  ein  Ocularprisma  gewählt  ist  (vergl.  die  Abbildung  des 
Universalinstrumentes). 

Weiter  muss  das  Bild  der  Theilung  in  der  Ebene  der  Fäden  liegen  und  die 
Entfernung  der  Bilder  zweier  Theilstriche  gleich  der  geforderten  Anzahl  von 
Schraubenumgängen  sein.  Beide  Bedingungen  sind  durch  gleichzeitige  Correc- 
tionen  zu  erfüllen.  Zunächst  wird  das  Ocular  so  gestellt,  dass  die  Fäden  des 
Mikrometers  scharf  erscheinen;  wird  dann  das  ganze  Mikroskop  so  in  seine  an 
dem  Stative  befestigten  Hülse  verschoben,  bis  auch  die  Bilder  der  Theilstriche 
scharf  sind,  so  fallen  diese  mit  den  Fäden  zusammen.  Eine  genauere  Berichti- 
gung kann  dadurch  vorgenommen  werden,  dass  man  einen  Faden  mit  einem 
Theilstriche  zur  Deckung  bringt,  und  das  Auge  etwas  seitlich  verschiebt;  findet 
dabei  eine  Verschiebung  der  beiden  beobachteten  Objecte  statt  (Parallaxe),  so 
liegen  dieselben  nicht  in  derselben  Ebene,  und  die  Stellung  muss  weiter  be» 
richtigt  werden^).  Ist  dann  das  Intervall  zweier  Theilstriche  (im  Bilde)  nicht, 
wie  gefordert,  gleich  r^ ,  sondern  r^  4-  C  (oder  r^  —  Qi  also  zu  gross  (bezw.  zu 
klein),  so  muss  die  Entfernung  Ox  des  Objectivs  vom  Kreise  vergrössert  (bezw. 
verkleinert),  sodann  aber  auch  die  Bildebene  AB  dem  Objective  genähert  (bezw. 
von  demselben  entfernt)  werden.  Eine  vollkommene  Coincidenz  aber  ist  schwer 
zu  erzielen;  es  genügt  jedoch,  dieselbe  genähert  hergestellt  zu  haben  und  den 
noch  übrigbleibenden  kleinen  Fehler,  welchen  man  den  Fehler  des  Schrauben- 
werthes  oder  den  Run  nennt,  in  Rechnung  zu  bringen.  Ist  nämlich  das  Inter- 
vall zwischen  zwei  Theilstrichen  r^  +  C  und  C  genügend  klein,  positiv  oder 
negativ,  so  ist  der  wahre  Werth  einer  Revolution  gleich 

und  der  Wert  eines  Trommeltheiles 


Zu  bemerken  ist  noch,  dass  der  Werth  r  -h  C  an  einer  grösseren  Anzahl, 
über  den  ganzen  Kreisumfang  vertheilten  Intervallen  bestimmt  wird,  wodurch 
sowohl  periodische  und  zufällige  Theilungsfehler,    als  auch    die    als  Folge  einer 


1)  Diese  Schlnssberichtigung  wird  natürlich  erst  Torgenommeii,  weim  d«$  Intervall  ausreichend 
genau  richtiggestellt  ist. 
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nicht  ganz  senkrechten  Stellung  der  Kreisebene  gegen  die  Rotationsaxe  auf- 
tretende veränderliche  Entfernung  der  Theilstriche  von  dem  Objectiv  eliminirt 
wird. 

Wie  jede  Mikrometerschraube  muss  auch  die  hier  verwendete  wegen  perio- 
discher Schraubenfehler  untersucht  werden;  fortschreitende  Schraubenfehler 
werden  allerdings  hier  nicht  von  Belang,  da  es  sich  nur  um  2  bis  3,  höchstens 
5  Schraubengänge  handelt.  Bezüglich  der  Berechnung  derselben  kann  auf  den 
Artikel  »Mikrometer  und  Mikrometermessungen i  verwiesen  werden. 

Bezüglich  der  Ausführung  ist  noch  zu  bemerken,  dass  das  Ocular  ein  Ramsden- 
sches  sein  muss,  da  verschiedene  Beobachter  das  Ocular  gegen  die  Fäden  ver- 
stellen müssen,  dabei  aber  die  Lage  der  Fadenebene  unverrückt  bleiben  muss. 
Die  Einrichtung  des  Mikrometers  (Fadenplatte,  Schlittenftihrung,  Vermeidung 
des  toten  Ganges  u.  s.  w.)  ist  genau  dieselbe,  wie  bei  den  an  anderen  Stellen 
beschriebenen  Faden mikrometem.  Die  bei  den  Meridiankreisen  übliche  Be- 
leuchtung der  Kreistheilungen  wurde  beim  Meridiankreise  besprochen.  Bei 
Theodolithen,  Universalinstrumenten  u.  s.  w.  sind  an  dem  Objectivende  Illu- 
minatoren angebracht,  d.  h.  drehbare  cylindrische,  schief  abgeschnittene  Stutzen 
S,  welche  durch  versilberte  oder  mit  weissem  Papier  belegte  Flächen  gedeckt 
sind,  die  nur  eine  kleine  Oefifnung  für  die  in  das  Objectiv  zu  werfenden 
Lichtstrahlen  haben,  und  das  Licht  durch  passende  Drehung  von  einer  seit- 
lichen Lichtquelle  (zerstreutes  Tageslicht,  Lampenlicht)  auf  die  Kreistheilung  zu 
werfen  gestatten.  N.  Herz. 

NutdtlOn.  Die  periodischen  Aenderungen  in  der  Lage  des  Frühlungs- 
punktes  und  der  Schiefe  der  Ekliptik,  welche  man  mit  dem  Namen  der  Nutation 
zusammenfasst,  wurden  in  dem  Artikel  »Mechanik  des  Himmelst,  §  98,  nach 
V.  Oppolzer  wie  folgt  angegeben  i): 

Nutation  in  Länge: 

AX  =  —  17"-274j/«ß-hO"-209jm2aH-  0"-Olö««(C  —  204-2cd-  2«>i)  4- 

-h  0"068 sin  ^H-  O^OUsin  ( j  +  2(i>  h-  2ß) 

—  0"-204  jw  (2  d -^2  (0  4- 2  a) — 0"-026  «« (3  C  ■+•  2  (0  H- 2  ß)— 

—  0"034 sin (2C  4-  2(i>  -h  ß)  4-  0"012 sin (2© -h  20)^-4-0) 
4-  0"-127  sin  Q  —  l"-263  sin  (20  4-  2«!  -h  20)  — 

— O"O49xm(304-2a>j  4-  2ß)4-  0"021  sin{Q  4-  2<Di  4-  2ß) 

Nutation  in  Schiefe:  (1) 

A  8  =  4-  9"-236  cos  a  —  0"090  cos2Sl'h  0"089  r£?j  (2  C  4-  2  a>  4-  2ß)  4- 

4- 0"-01 1  r^j  (3  J  4-2(i)4-2a)4-0"-018w(2C  4- 2«  4- ß) 
4- 0"-ö48  ^^J  (204-2(i)i4-2ß)4-O"-O21  r^j  (304-2<Oi4-2a) 

Die  Nutation  ändert  daher  die  Breite  der  Himmelskörper  nicht,  sondern 
nur  die  Länge,  und  es  wird  die  wahre  Länge  einfach  erhalten,  indem  man 
die  mittlere  Länge  des  Himmelskörpers  um  die  Nutation  vermehrt^). 


')  Da  die  Secttlarglieder  der  Nutation  hier  weggelassen  wurden,  die  rein  periodischen 
Glieder  aber  beim  Uebergang  auf  die  wahre  Ekliptik  keine  Aenderung  erfahren  (s.  den  Artikel 
»Präcession«),  so  bleiben  die  dort  angeschriebenen  Glieder  unverändert. 

*)  Fttr  irgend  einen  Moment,  für  welchen  die  Länge  des  Mondknotens  ß  ist,  weicht  der 
wahre  Pol  des  Aequators  von  dem  mittleren  in  einer  durch  den  Winkel  AX  bestimmten  Richtung 
um  Ac  ab;  bezieht  man  daher  den  wahren  Ort  des  Aequatorpoles  auf  ein  durch  den  mitderen 
Ort  desselben  gelegtes,  rechtwinkliges  Axensystem,  so  sind  x  =  Ac,  und  ^^  =  xm  cAX  die  recht- 
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Die  Berechnung  der  obigen  Ausdrücke  ist  aber  ziemlich  zeitraubend,    kann 

aber  leicht  durch  Tafeln^)  wesentlich  vereinfacht  werden.    Auch  hier  ist  jedoch 

die   wichtigere  Aufgabe,    die  Bestimmung   des  Einflusses   der  Nutation   auf  die 

Rectascension   und  Declination,    welche  jetzt   stets   die  der  Beobachtung  direkt 

entnommenen,  und  allen  Untersuchungen  zu  Grunde  gelegten  Daten  sind.    Man 

gelangt  leicht  zu  diesen  Beziehungen,   wenn  man  von  den  Formeln,  welche  den 

Uebergang  von  Länge  und  Breite  auf  Rectascension  und  Deklination  vermitteln 

(vergl.  den  Artikel  »Coordinatenc,  L  Band,  pag.  663)  ausgeht,  und  in  denselben 

die  Länge  und  Breite  als  veränderlich  ansieht.     Die  im  I.  Band,  pag.  668  unten 

angegebenen  Formeln  sind  unmittelbar  anwendbar,  wenn  man  lür  dl  den  Werth 

der  Nutation  in  Länge,  für  d%  den  Werth  der  Nutation  iü  Schiefe,  und  dö  ^=^0 

setzt.      Man    erhält    dann    leicht,    wenn    man    den    parallaktischen    Winkel   r^ 

eliminirt: 

Aa  =  cos  tAX  -f-  {sin  t  sin  aAX  —  cos  aAe)  tangb 

Ad  «BS  sin  t  cos  aAX  4-  sin  a As.  ^  ^ 

Da  man  die  Präcession  für  irgend  einen  Stern  stets  nur  bis  zum  Jahres- 
anfänge eines  gegebenen  Jahres  rechnet,  so  muss  zu  diesen  Werthen  der  Nutation 
noch  die  Präcession  für  die  Zwischenzeit  t  vom  Jahresanfänge  bis  zum  vor- 
gelegten Datum  hinzugefügt  werden.  In  der  Praxis  werden  diese  beiden  Re- 
ductionen  stets  vereinigt;  die  Präcession  ist  für  das  Zeitintervall  t  [vergl.  den 
Artikel  »Präcessionc  Formeln  6  (b)] : 

in  Rectascension:    xm^  4-  tn^  sin  a  fang  d 
in  Deklination:        xn^  cosa. 

Demnach  die  Gesammtreduction  vom  Jahresanfänge  auf  das  vorgelegte 
Datum : 

Aa  BS  (xm^  +  cos  tAX)  +  {xn^  -h  sin  t AX)  sin  a  fang  d  —  At  cos  a  tang d 
A8  =  {xn^  +  sin  sAX)  cosql  +  sin  aAt. 

Die  Werthe  t,  AX,  At  hängen  nur  von  dem  Datum  ab;  /n^,  1»],  s^  kann 
man  für  ein  Jahr  als  constante  Grössen  ansehen.    Setzt  man  daher  nach  Bessel  : 

/«=  Tl»!  4-  cost^X 

gcos  G  =  T«j  -h  sin  tAX  (3) 

gsinG  =  —  Ae, 
so  wird 

Aa  =/  4-  gsin  {G  4-  a)  tang  b 

^^=:gcos(G'^a).  ^"^  ^ 

Eine  zweite  Form  für  die  Berechnung  dieser  Reductionen  leitete  Bessel 
folgendermaassen  ab.    Setzt  man: 

T«!  4-  cos  tAX  =  Am^  4-  E 
Tff|  -h  sin  tAX  3»  Ani 
At  «  —  ^, 

winkligen  Coordinaten  des  enteren.  Beschränkt  man  sich  auf  die  HauptgUeder,  und  eliminirt 
Qit  so  erhält  man 

(9"-286)»"*'(17"-274iwic)»  ""  *' 

welches  die  Gleichung  einer  Ellipse  ist,  deren  Halbaxen  9''*236  und  17"-374xms  sind.  Der 
wahre  Pol  des  Aequators  beschreibt  daher  um  den  mittleren  Pol  in  Folge  der  Nutation  eine 
Ellipse,  die  sogen.  »Nutationsellipse«. 

>)  s.  ▼.  OPFOLZsa,  1.  c.  pag.  569-- 628. 
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SO  wird,  weil   —  sehr  nahe  gleich  cotangz  ist,  E  eine  sehr  kleine  Grösse  sein. 

Es  ist 

n^E  ^es.  (»^  cos  t  —  m^  sin t)/^^, 
sodann  findet  sich 

A  =TH AX 

und  hiermit  erhält  man: 

Aa  =  (-^«1  -f-  E)  -h  (An^sinoL  tang  ^  -h  Bcos  a  lang  Ä) 
A8  =  ^»1  r^j  a  —  ^5/«  a. 

Setzt  man  daher  die  für  jeden  Stern  constanten  Grössen: 

«1  4-  «1  XI« a tang 8  =  0  n^cosa  ^^  a'  .  . 

cos  a  tang  d  =  d         —  sina  ^=s:  d\  ^  ' 

so  wird: 

^a^aA-h  dB  -h  E 

A8  =  a'A  -H  ^'Ä  ^**^ 

Die  in  AX,  At  auftretenden  Glieder  haben  verschiedene  Perioden.  Die  von 
Ü  abhängigen  Glieder  sind  langsam  veränderlich  und  ebenso  die  von  der  Sonnen- 
länge abhängigen ,  die  man  mit  diesen  vereinigen  kann ,  können  daher  in  grösseren 
Intervallen  tabulirt  werden;  die  von  der  Mondlänge  abhängigen  Glieder  hin- 
gegen sind  wegen  der  raschen  Bewegung  des  Mondes  rasch  veränderlich.  Man 
nennt  diese  Glieder  die  »Mondglieder  kurzer  Periodei.  Will  man  daher  bei  der 
Tabulirung  der  Werthe  /,  g,  G,  A,  B  nicht  zu  enge  Intervalle  wählen,  oder 
soll  bei  etwas  weiteren  Intervallen  die  Differenz  nicht  zu  gross  werden,  die 
höheren  Differenzen  nicht  besonders  hervortreten,  so  ist  es  besser,  diese  beiden 
Gruppen    von  Gliedern    zu    trennen;   man  erhält  dann,    indem  man  in  (3)  oder 

(4)  AX  und  As  in  zwei  Theile  zerfallt ^):      ^ 

AX  =  k^  sin  ß  H-  if©  H-  if c  =  A^i  -+-  AX,  . 

Ae  =  kcosSi  4-  M* (Si -^  Af  i^  =  As,  -«-  Ae,,  ^  ^ 

wenn  man  in  M@,  A£%  die  von  der  Sonne  abhängigen  Nutationsglieder 
zusammenfasst,  und  M^,  Afc  die  kleineren,  von  der  Mondlänge  abhängigen 
Glieder  bedeuten,  mit  denen  auch  bei  der  Tabulirung  die  übrigen  kleinen  von  ^ , 
CO,  gl  abhängigen  Glieder  vereinigt  werden  können,  wenn  man  in  diesen  o  und  j^ 
für  die  Dauer  eines  Jahres  als  constant  ansieht  EHe  Ausdrücke  k  und  k^  sind  nach 
II.  Bd.,  pag.  591,  nicht  von  einander  unabhängig;  es  ist  k^^^  —  2 cotang^t^'k]  ist 
eine  der  beiden  Grössen  bekannt,  so  wird  es  auch  die  andere.  Man  bezeichnet 
demnach  vorzugsweise  k  als  die  Nutationsconstante.  Der  für  dieselbe  hier 
angenommene  Werth  =s  9"*2370  für  1900  ist  der  von  v.  Oppolzer  abgeleitete. 
Etwas  verschieden  von  demselben  ist  der  von  Peters  gefundene  =  9"*2237. 

Zur  Bestimmung  dieser  Constanten  kann  man  sowohl  Beobachtungen  von 
Rectascensionen,  als  von  Deklinationen  heranziehen. 

Der  Einfluss  der  Nutation  auf  die  Rectascension  wird,  wenn  man  die  Formeln 

(5)  heranzieht: 


0  Die  Grössen  k^  und  Jk   sind   mit   der   Zeit   etwas   veränderlich.      Es  ist  fUr  1900  +  t 
(t  in  Einheiten  des  jolianischen  Jahrhundert): 

jfcj  «  —  17"-2828  -  O"-01770t 
^-»-4-    9"-2370  +  0"-00092t. 
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(a  —  ao)o  =  iVo  "•-  -^C  -H  ^© 
wobei 


(8  -  «0)0  -  ^0'  +  ^'c  -H  N'®.  ^^^ 


Nq  s=  ^j  {cos  tsinSi  •+•  sin  t sin Q, sm fi  fang ^)  —  k C4fs Q, cos ti iang b 
Nq  k=s  k^sint  sin  Slcosa  -h  k  cos  Si  sin  a 

und  Nc,  N^t  -^'ct  -A^©  wieder  die  kurzperiodischen,  kleinen  Zusatzglieder 
sind.  Sei  nun  der  wahre  Werth  der  Nutationsconstante  k{l  -^  p),  so  wird,  wenn 
man  die  Aenderungen  der  kleinen  Zusatzglieder  unberücksichtigt  lässt: 

«  —  «0  =  ^0  •+•  -^c  4-  iV©  -H  -A^oP  =  («  —  «0)0  ->-  ^o9 
«  -  «0  =  ^0'  -*-  ^C  4-  N'q  4.  iVo'p  «  (8  -  80)0  -+-  iV^o'p- 
Man  kann  p  bestimmen,  wenn  Beobachtungen  von  Sternen,  deren  Recta- 
scension  und  Deklination  gut  bekannt  sind,  aus  der  Zeit  eines  ganzen  Umlaufes 
des  Mondknotens  vorliegen,  da  dann  die  Coefficienten  Nq,  Nq'  genügend  ver- 
schiedene Werthe,  überhaupt  alle,  deren  sie  fähig  sind,  annehmen.  Wegen  des 
Faktors  fang^  in  Nq  erscheint  dieser  Coefficient  übrigens  für  Polsteme  be- 
deutend vergrössert,  weshalb  es  sich  empfiehlt,  für  diese  Bestimmungen  aus 
Rectascensionen  Beobachtungen  von  polnahen  Sternen  zu  wählen.  Man  wird 
aber  diese  Bestimmung  stets  gleichzeitig  mit  derjenigen  der  Aberrationsconstanten 
vornehmen  können.  Berechnet  man  nämlich  die  Aberration  und  Nutation  mit 
angenommenen,  genäherten  Werthen  K^,  k^  der  Constanten,  und  sind  Uq,  ^^ 
die  berechnete  Rectascension  und  Deklination,  Hft^,  A8q  die  vermöge  der  Beob- 
achtungen an  die  mittleren  Orte  anzubringenden  Correctionen,  so  erhält  man 
(vergl.  den  I.  Bd.,  pag.  175): 

«'—  [i^-^ K^asin{A-hQ))sec^-jf  N^-^- Nt-^- N(s;\  =:  n^  ^a^-^AMC-^N^p 
&'-[i^^^Ko^sin{B-i'Q)-^No'-^Nc'-{-N®']=^n'^^^Q'^A'^JC-^No'p.    ^^^ 

Um  auch  die  Beurtheilung  eines  möglichen  Einflusses  der  jährlichen  Paral. 
laxe  und  der  Eigenbewegung  der  Gestirne  auf  das  Resultat  zu  ermöglichen 
seien  u,  7;  Correctionen,  welche  in  den  jährlichen  Ortsveränderungen  (Präcession 
-h  Eigenbewegung)  des  Sternes  anzubringen  sind,  so  dass  ut,  v/  die  Aenderungen 
in  der  seit  der  angenommenen  Epoche  verflossenen  Zeit  sind,  wenn  /  in  Jahren 
und  Jahresbruchtheilen  ausgedrückt  wird;  ferner  sind  die  Ausdrücke  für  die 
jährliche  Parallaxe 

in  Rectascension :  p  [sin  O  cos  tcosa  —  cos  0  sin  a]secB  ■=  pP 

in  Deklination :      p  \sin  Q^cos  8  sin  s  —  sin  a  sin  8  cos  e)  —  cos  Q  cos  a  sin  8]  =  /  P\ 

Es  sind  daher  die  wegen  aller  Correctionen  verbesserten  Constanten  des 
beobachteten  Sternes 

a  =  ao  -h  Aa^  -h  /«  4-  iVjp  -h  AUK  4-  Pp 

8=:8o4- A8o4-/t^4-iV"p4-^'AA'4-/^/.  .     ^^ 

Zur  Bestimmung  der  Constanten  können  in  erster  Linie  Beobachtungen  im 
ersten  Vertical  herangezogen  werden. 

Man  erhält,  wenn  Aa,  A8  Aenderungen  der  Coordinaten  eines  Sternes, 
AC,  At  die  denselben  entsprechenden  Aenderungen  der  Zenithdistanzen  und  des 
Stunden  winkeis,  und  Af  die  Aenderung  der  Polhöhe  bedeuten,  aus  den  Formeln 
für  den  ersten  Vertical 

cos  B^fi  =  cos  f  cos  CA9  —  sin  9  sin  C^C 

sec^  9 A9  =s  sec^  8  sec  x A8  4-  fang  8  sec  x  fang  x Ax 
oder 

fang  cp  sin  2  9 

Valkntinkr,  AMrononic    UI.  20 
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Da  aber  Ar  =  Ad»  —  Aa  für  Stern  West  und  Ar  =  Aa  —  Ad^  für  Stern 
Ost  ist,    wenn  Ad  die  Correktion  der  Uhrzeit  bedeutet,  so  erhält  man  statt  der 

zweiten  Gleichung 

sin  2  9 
A9 r-öj  A*^  =t  sin  9  Äf«/  CAa  =  =fc  sin  9  tang  CAd. 

Die  Correktionen  ütng  9  /ang  C AC  und  ib  sin  9  fang  CAft  sind  durch  die 
Beobachtungen  der  Sterne  gegeben^).  Bezeichnet  man  die  Summe  der  in  diesen 
Formeln  enthaltenen,  von  (,  i,  k,  c  abhängigen  Glieder,  zu  denen  eventuell  noch 
die  von  den  persönlichen  Fehlem  herrührender  Glieder  kommen,  mit  C,  so  hat 
man  aus  den  Zenithdistanzen 

und  aus  den  Durchgängen  durch  die  Mittel-  und  die  Seitenfäden 

sin  29 
9  — ♦  — ^^"2^  ^^=*=^'*?'^^^CAa«=  C 

In  diesen  Formeln  hat  man  für  Aa,  Ad  die  obigen  in  (8)  zu  Oq  und  h^ 
hinzutretenden  Zusatzglieder  zu  substituiren,  und  erhält  daher: 

^~  +  -Sf^^o-+-'^-HiVrp-H.4'A^+i>^]-C 

^"♦"£||[^^o-+-^^-HiVrp-+-.4'A^4-/'V]=fc  ^^^ 

dz  jm9Äi«^C  [Aao  H-  /»  H-  iV^p  ^A^K'{-  Pp]  =  C. 

In  diesen  Gleichungen  ist  ^  der  unmittelbar  durch  die  Beobachtungen  ge- 
gebene Werth;  unbekannt  sind:  die  Polhöhe  9,  welcher  man  jedoch  für  ver- 
schiedene Beobachtungsepochen  verschiedene  Werthe  beilegen  muss,  ferner  p, 
HK  und  die  für  jeden  Stern  einzuführenden  Unbekannten  Aa^,  A80,  u,   9,  /. 

Zur  Bestimmung  der  Constanten  eignen  sich  auch  besonders  Messungen  von 
Zenithdistanzen  von  zenithnahen  Sternen,  bei  denen  der  Einfluss  einer  Unsicher- 
heit der  Refractionsconstanten  nicht  wesentlich  wird  2).  Ganz  besonders  aber 
eignet  sich  hierzu  die  Methode  der  Beobachtung  von  Stempaaren  zu  beiden 
Seiten  des  Zenithes,  die  HoRREBOw-TALCOTT'sche  Methode. 

Sei  d(')  die  Deklination  eines  Stemes,  der  südlich  vom  Zentth  in  der  Zenith- 
distanz  C^')  culminirt;  ebenso  d(<*),  C^")  dieselben  Grössen  für  einen  nördlich  vom 
Zenith  culminirenden  Stern,  so  ist 

9  =  aw  4.  C^') ;         9  »  8 W  —  C^*> 
und  daraus 

9  =  ^  (ÄW  4.  «(«))  4.  J  (£(*)  —  £(•)). 

Ist  daher  die  Zenithdistanz  der  Steme  nahe  gleich,  so  wird  man  mit  einem 
Universalinstrument,  durch  Drehung  desselben  um  seine  Verticalachse  oder  mit 
einem  Passageninstrument  durch  Umlegung  desselben  in  seinen  liagem,  ohne 
Verstellung  des  Fernrohres  die  Differenz  der  Zenithdistanzen  messen  können, 
wenn  das  Femrohr  mit  einem  in  der  Richtung  der  Zenithdistanzen  beweglichen 
Mikrometerfaden  versehen  ist  Da  jedoch  das  Femrohr  praktisch  nicht  auf  zwei 
Punkte  mit  genau  derselben  Zenithdistanz  gestellt  werden  kann,  so  muss  die 
Stellung  des  Femrohres  durch  eine  mit  demselben  fest  verbundene  Libelle  con- 


0  Vergl.  den  Artikel  »PassageniDstrument«,  Formeln  VII  und  I. 

^  Sowohl   die  Aberration    als    auch   die  Nutation   wurden  auf  diese  Weise  von  Bradlky 
entdeckt 
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trollirt,  bezw.  die  Abweichung  durch  Berücksichtigung  der  Libellenneigung  in 
Rechnung  gezogen  werden. 

Sei  ptQ  die  Lesung  fir  die  Coincidenz  des  Mikrometerfadens  mit  der  opti- 
schen Achse  (fester  Faden,  Mittelfaden),  entsprechend  der  Einstellung  des  Fern- 
rohres auf  eine  gewisse  Zenithdistanz  Co-  Sind  fn„  m^  die  Lesungen  für  die 
Stellung  des  Mikrometers  auf  einen  anderen  Funkt  (für  die  Beobachtung  im 
Süden  bezw.  Norden)  und  J?  der  Werth  einer  Schrauben revolution,  so  sind, 
wenn     die    Mikrometerlesungen     für     wachsende   Zenithdistanzen     grösser 

werden:  C©  -+-  -^(^t  —  »»0)»  l>czw.  Co  •+•  -^C»»«  —  »»0)  ^'^  Zenithdistanzen  der- 
jenigen Punkte  am  Himmel  (Sterne),  welche  am  Mikrometerfaden  erscheinen. 
Ist  die  dabei  stattfindende  Neigung  des  Niveaus  ig,  bezw.  /«,  positiv,  wenn  der 
äussere  Endpunkt  der  Libelle  der  höhere  ist  (also  das  Nordende  bei  Beob- 
achtung von  Nordsternen,  das  Südende  bei  Beobachtung  von  Südstemen),  so 
müsste  für  positive  Neigungen  das  Femrohr  in  grössere  Zenithdistanzen  gebracht, 
also  der  Mikrometerfaden  bei  der  Beobachtung  des  Sternes  etwas  zurück  geschraubt 
werden;  es  sind  also  noch  an  die  oben  angeschriebenen  Zenitlidistanzen  die 
Correctionen  —  i,  bezw.  —  i^  anzubringen.   Sind  endlich  r„  r^  die  Refractionen  und 

_       sin  2  a  sin^  j  t,  sin  2  g  sin^  \  in 

die  Reductionen  auf  den  Meridian,  wenn  der  Stern  im  Stundenwinkel  /,.  bezw. 
tu  beobachtet  wurde  ^),  so  sind  die  wahren  Zenithdistanzen  der  Sterne: 

CW  =  Co  -4-  i?  (w,  —  Wo)  —  h-^rs-^-x, 

C(''>  =  Co  -+-  -^  (»»»  —  «0)  —  '«  -H  ^«  H*  Xn, 
demnach 

^  =  ^(aW4.8(H))  +  A 

A  =  i^(w,  -  w«)  -  i  (1,  ^  /«)  4-  i  (r,  -  r«)  +  i  {x,  -  or,).  ^     ^ 

Die  einzelnen  Glieder  von  A  sind  der  Beobachtung  zu  entnehmen;  zu  den 
6  selbst  müssen  jedoch  wie  früher  gewisse,  von  den  Reduktionselementen  ab- 
hängige Correktionen  hinzugefügt  werden,  und  es  wird  mit  Rücksicht  auf  (8),  wenn 
(p  =  (p^  H-  A<p  und  90""^  (^0*^  •+•  ^0"^)  =  ^?  gesetzt  wird: 

2A(p  =  A«J')  -h  ivs  H-  -A^/p  -h  As'MC-h  Ps'p,  -*- 
4-  Ad,(»)  4-  tvn  -^  N:^^  4-  .CA^4-  P;pn. 

Die  strenge  Auflösung  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  würde  er- 
fordern, dass  man  das  gesammte  Beobachtungsmaterial  gleichzeitig  nach  allen 
Unbekannten  auflöst.  Bedenkt  man,  dass  hierfür  eigentlich  A9  veränderlich  ist, 
Aq[q,  A^q,  »,  v,p  fUr  jeden  Stern  andere  Werthe  haben,  AAT,  p  hingegen  zu  ihrer 
genauen  Bestimmung  Beobachtungsreihen  von  einem,  bezw.  achtzehn  Jahren  er- 
fordern, so  sieht  man,  dass  diese  strenge  Auflösungsmethode  einen  ungeheuren 
Aufwand  von  Arbeit  in  Folge  der  Menge  des  Materials  erfordert,  ferner  aber 
dep  grossen  Nachtheil  hat,  dass  die  Resultate  erst  spät  abgeleitet  werden  können. 
Durch  eine  sehr  kleine  Abweichung  von  der  völligen  Strenge  kann  jedoch  beiden 
Uebelständen  wenigstens  theilweise  begegnet  werden,  wenn  man  nur  mit  gewisser 
Vorsicht  bei  der  Wahl  der  Sterne  vorgeht.  Bei  einigermaassen  gut  bestimmten 
Sternen  werden  nämlich  die  Werthe  u^  v  so  klein,  dass  die  von  denselben  ab- 
hängigen Beträge  selbst  im  Laufe  eines  Jahres  unmerklich  bleiben,  und  ähnlich 
verhält  es  sich  mit  /.     Nun  hat  man  weiter  zu  berücksichtigen,  dass  die  CoSfß- 


0  Vergl.  den  Artikel  »Polhöhenbestimmung«,  wo  auch  über  die  Bestimmung  von  r^  —  r» 
das  Nähere  zu  finden  isc. 
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cienten  von  üa^,  ASq  von  der  Zeit  unabhängig  und  die  CoefKicienfen  von  p  nur 
sehr  langsam  veränderh'ch  sind,  da  Nq  und  Nq'  von  der  Länge  des  Mondknotens 
abhängen,  die  sich  in  drei  bis  vier  Monaten  nur  um  5  bis  6°  ändert,  so  dass 
man  also  auch  fHir  diese  Coefücienten  in  erster  Näherung  constante  Mittel- 
werthe  annehmen  kann. 

Man  beobachtet  nun  sowohl  im  ersten  Vertical  als  auch  nach  der  Hörrebow- 
TALCOTx'schen  Methode  immer  Stemgruppen,  im  ersten  Falle  am  besten  nach 
einem  passenden  Schema  (vergl.  den  Artikel  »Passageninstrumentc),  im  zweiten 
Falle  eine  Gruppe  von  Stempaaren,  stets  so,  dass  die  Beobachtungen  der  ganzen 
Gruppe  etwa  eine  oder  eine  und  eine  halbe  Stunde  umfasst;  es  werden  sich 
dann  jederzeit  mindestens  zwei  Gruppen  hinter  einander  beobachten  lassen,  so 
dass  z.  B.  eine  Zeit  lang  die  Gruppen  A  und  B,  dann  die  Gruppen  B  und  C, 
später  wieder  C  mit  einer  anderen  Gruppe  D  u.  s.  w.,  endlich  wieder  die  letzte 
Gruppe  G  mit  A  beobachtet  werden  kann. 

Leitet  man  aus  den  Beobachtungen  einer  Gruppe  A9  ab,  wobei  die  von 
den  üa^,  ÜBq,  p  und  AAT  abhängigen  Glieder  mit  den  absoluten  Gliedern  der 
Gleichungen  vereinigt  gedacht  sind,  so  erhält  man  aus  dieser  Gruppe 

A(p  =  w'-f-/^'(Aao',  Aao"--  -  ^^0»  ^^0" p) -h  ^'AA^^  iw' -h  7?" -^  ^'AiT, 

wo^/^'  eine  lineare  Function  der  darin  enthaltenen  Grössen  bedeutet,  deren 
Coefficienten  für  eine  gegebene  Gruppe  in  ganz  bestimmter  Weise  von  den 
Deklinationen  der  Sterne  und  deren  Zenithdistanzen  im  ersten  Verticale  ab- 
hängen, auf  die  es  hier  jedoch  nicht  weiter  ankommt.  Für  eine  zweite  zur 
selben  Zeit  (am  selben  Tage)  beobachtete    Gruppe  folgt 

und  es  muss  daher 

0  =  w"  —  iw'  4-  (F''  -  F')  -f-  (^"  —  g')äK 

sein.  An  einem  anderen  Tage  werden  die  gefundenen  Correctionen  andere 
sein,  aber  die  Werthe  von  F',  F'*  werden  sich  nicht  geändert  haben;  man 
hat  daher 

A(pi  =  m^'  4-  i^'  4-  ^/AA-;        A(pi  =  «/'  4-  /^"  4-  ^/'AA^ 

und  daher  wieder 

0  =  m^"  -  Wi'  4-  {F"  -  F)  4-  (^1"  -  ^i')AA^. 

Bezeichnet  man  die  unbekannte  Differenz  F"  —  F'  mit  x^^,  die  bekannten 
Coefficienten  ^"  —  ^',  ^j"  —  ^/  .  .  .  allgemein  mit  ^^^  und  die  bekannten 
Grössen  m"  —  iw',  m^"  —  w^'  allgemein  mit  /»u,  so  erhält  man  die  sämmtlichen 
Gleichungen  für  die  beiden  Gruppen  in  der  Form: 

0  =  »iia  4-  x^^  4-  ^12^^^. 

Für  die  Vergleichung  der  zweiten  Gruppe  mit  einer  dritten  ergiebt  sich  ein 

System  von  Gleichungen 

0  =  «jj  4-  ÄTjj,  4-  ^jjAAT, 

und  ähnlich  für  die  Vergleichung  der  dritten  mit  einer  vierten  Gruppe  u.  s.  w. 
Zu  diesen  Gleichungen  tritt  dann  noch  die  Schlussgleichung  (für  fi-Gruppen): 

ü  s=  X^^  4"  ^2  8  4"  <^8  4   4"  •    •    •    4"  «^jjlI» 

deren  Richtigkeit  aus  der  Bedeutung  der  x  sofort  klar  ist.  Jedes  Gruppen  paar 
ist  natürlich  wiederholt  beobachtet,  und  aus  allen  Gleichungen,  in  denen  die 
jt  4-  1  Unbekannten  ^12»  ^s  3  •  •  •  ^\^i  ""^  AA"  enthalten  sind,  können  diese  er- 
mittelt werden.  Die  x  sind  die  Reductionen  der  Gruppen  auf  einander;  AiT  die 
vorläufige  Correction  der  Aberrationsconstante. 
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Setzt  man  die  gefundenen  Werthe  der  Unbekannten  ein,  so  wird,  von  einer 
vorläufig  willkürlichen  Grösse  F'  abgesehen,  alles  bekannt,  und  man  erhält 

A(p  =  w  4-  F^\    A(pi  =  ^1  4-  F'\    A<p,  ==  m^-^r  F' 

aus  welchen  Resultaten  man  die  Amplitude  und  das  Gesetz  einer  eventuellen 
Polhöhenänderung  ermitteln  kann. 

Diese  Ausgleichung  erstreckt  sich  auf  einen  geschlossenen  Cyclus,  d.  i.  auf 
einjährige  Beobachtungen.  Die  Ausgleichung  könnte  für  jeden  weiteren  Cyclus 
in  derselben  Weise  wiederholt  werden;  verschiedene  Werthe  des  sich  ergebenden 
AAT  wären  nur  eine  Folge  der  Beobachtungsfehler  und  der  nicht  völlig  strengen 
Ausgleichung;  Aenderungen  in  den  x  müssen  sich  aber  in  Folge  der  Ver- 
änderungen der  Uf  V,  p  ergeben. 

Bei  der  definitiven  Ausgleichung  wird  man  nun  aber  leicht  den  Werth  von 
p  selbst  mitbestimmen.  Wollte  man  hierbei  die  einzelnen  Unbekannten  Aa^, 
ASq  u,  V  mitbestimmen,  so  wird  dies  auch  keinen  Schwierigkeiten  unterliegen; 
einfacher  und  vielleicht  ebenso  genau  ist  es,  aus  den  Functionen  F  nur  das  von 
p  abhängige  Glied  abzutrennen  und  die  Veränderlichkeit  der  x,  welche  nachher 
nur  noch  von  den  mit  u,  v  behafteten  Gliedern  herrührt,  als  mit  der  Zeit 
proportional  anzusehen;  dann  hat  man  fiir  die  auf  einander  folgenden  Gruppen 
eines  Cyclus: 

0  =  »«23  4- ^23  4-  5a3^  +  /Ä8P  ■+-  ^ÄS^^ 


Aus  den  Gleichungen,    welche  jetzt  für  sämmtliche  Cyklen  gleichzeitig   be- 
trachtet werden,  können  die  Werthe  der  Unbekannten,  in  erster  Linie  also  p  und 
AAT  gefunden  werden,  während  die  definitive  Bestimmung  der  Xik  4-  \ikt  den  für  • 
irgend  einen  Zeitmoment  giltigen  Werth  von  Fi  —  Fk  giebt,    welcher  zur  defini- 
tiven Bestimmung  der  A9  verwendet  werden  kann.  N.  Herz. 

Ort;  mittlerer,  wahrer,  scheinbarer.    Unter  dem  Ort  (pi.  Oerter) 

eines  Gestirns  versteht  man  die  Lage  der  nach  ihm  gezogenen  Visur  gegen  ein 
gewisses  System  von  zu  einer  gewissen  Zeit  gehörigen  Fundamentalebenen.  Je 
nach  der  räumlichen  Lage  der  Fundamentalebenen  (der  Lage  des  Coordinaten- 
ursprungs)  unterscheidet  man  den  Ort  vom  Beobachtungsorte  aus  gesehen,  von 
dem  geoccntrischen  und  heliocentrischen  Orte  (vergl.  den  Artikel  »Parallaxec) ; 
ferner  für  die  Bewegungen  von  Satelliten  um  ihre  Hauptplaneten  den  jovicentri- 
schen,  kronocentrischen,  areocentrischen  Ort  u.  s.  w.  und  für  die  Festlegung  von 
Objecten  (Flecken)  oder  die  Untersuchung  der  Bewegung  der  Gestirne  um  ihre 
Axe,  z.  B.  fiir  den  Mond,  den  selenocentrischen  Ort  (vergl.  den  Artikel  »Mechanik 
des  Himmelsc,  §  64). 

Je  nach  der  zeitlichen  Lage  der  Fundamentalebenen,  welclje  für  ver- 
schiedene Epochen  verschieden  ist  (s.  die  Artikel  »Mechanik  des  Himmels«,  »Prä- 
cession«  und  »Nutation«)  unterscheidet  man  den  mittleren  Ort  flir  eine  ge- 
gebene Epoche,  das  sind  die  Coordinaten  des  Gestirns,  bezogen  auf  die  instantane, 
wegen  der  Secularänderungen  (Präcession)  corrigirte,  mittlere  Lage  der  Funda- 
mentalebene, den  wahren  Ort,  bezogen  auf  die  wahre,  wegen  der  secularen  und 
periodischen  Aenderungen  (Präcession  und  Nutation)  corrigirten  Lage  der  Fun- 
damentalebene, und  den  scheinbaren  Ort,  wie  sich  derselbe  in  Folge  der 
Aberration  des  Lichtes  (s.  d.)  darbietet. 

Weitere,  von  der  Lage  des  Beobachtungsortes  oder  von  gewissen,  diesem  eigen- 
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thümlichen  Reductionselementen  (Temperatur,  Luftdruck)  abhängige  Correctionen 
(Parallaxe  und  Refraction)  werden  besonders  betrachtet. 

Der  mittlere  Ort  eines  Gestirns  für  eine  beliebige  Epoche  wird  nicht  weiter 
berücksichtigt,  wesentlich  bleibt  nur  der  mittlere  Ort  Hir  den  Jahresanfang,  dieser 
kann  nämlich  als  eine  für  das  Gestirn  im  Laufe  eines  Jahres  Constante  ange- 
sehen werden,  während  man  dann  die  Fräcession  vom  Jahresanfang  bis  t\i  der 
gewünschten  Epoche  mit  der  Nutation  zusammenzieht. 

Bringt  man  an  den  fUr  eine  gegebene  Epoche  gültigen  mittleren  Ort  eines 
Sterns  (Katalogposition)  die  Fräcession  bis  zum  Jahresanfänge  eines  beliebigen 
Jahres  an,  so  erhält  man  dessen  mittleren  Ort  fUr  den  betrachteten  Jahresanfang. 
Umgekehrt  erhält  man  aus  Beobachtungen  auf  die  unten  gegebene  Art  den 
mittleren  Ort  für  den  Jahresanfang  des  Beobachtungsjahres,  und  durch  Anbringen 
der  Fräcession  (mit  dem  entsprechenden  Zeichen)  den  mittleren  Ort  fUr  eine 
gewisse  angenommene  Epoche,  z.  B.  eine  solche,  auf  welche  alle  Beobachtungen 
reducirt  werdrn  sollen. 

Ueber  die  Ausführung  der  diesbezüglichen  Operationen  ist  hier  nichts  weiter 
anzuführen,  da  alles  Nöthige  in  dem  Artikel  »Fräcession c  zusammengestellt  er- 
scheint. 

Es  ist  jedoch  hier  noch  ein  zunächst  nicht  genügend  bestimmtes  Element 
zu  betrachten:  der  Jahresanfang. 

Bei  der  Berechnung  der  Fräcession  werden  alle  Constanten,  welche  als 
Coefficienten  der  Zeit  auftreten,  nicht  auf  das  julianische  Jahr,  sondern  auf  das 
tropische  Jahr  bezogen  (vergl.  den  Artikel  »Fräcessionc);  die  Länge  des  tropi- 
schen Jahres  ist  aber  nicht  genau  durch  eine  ganze  Anzahl  von  Tagen  aus- 
drückbar, so  dass  verschiedene  Jahre  am  selben  Ort  zu  verschiedenen  Ortszeiten 
anfangen  werden,  und  überdies  wird  der  Beginn  desselben  tropischen  Jahres, 
wenn  man  ihn  z.  B.  vom  Mittage  oder  von  der  Mittemacht  zählen  würde,  für 
verschiedene  Orte  verschiedenen  absoluten  Zeitmomenten  entsprechen.  Man 
kann  diesem  Umstände  auf  zwei  Arten  Rechnung  tragen. 

1)  Man  wählt  als  Nullpunkt  der  Zeitzählung  den  Jahresanfang  Hir  einen 
Hauptmeridian,  den  Meridian  der  Ephemeride,  also  z.  B.  Berlin,  Faris,  Greenwich, 
Washington;  alle  beobachteten  Zeiten  werden,  wie  bei  allen  aus  den  Epheme- 
ridensammlungen  zu  entnehmenden  Zahlenwerthen  auf  die  Zeit  des  Hauptmeridians 
reducirt;  die  mittleren  Oerter  der  Sterne  gelten  ebenfalls  für  den  Jahresanfang, 
d.  i.  Januar  00  des  Meridians  der  Ephemeride ^).  Für  die  Berechnung  der 
mittleren  Oerter  für  diesen  Jahresanfang  hat  man  aber  die  Länge  des  Jahres 
(eine  ganze  Anzahl  von  Tagen)  in  Theilen  des  tropischen  Jahres  auszudrücken. 

2)  Man  wählt  als  Nullpunkt  der  Zeitrechnung  einen  von  der  Lage  des  Erd- 
ortes unabhängigen  Anfangspunkt  der  Zählung.  Bessel  wählte  als  solchen  den 
Zeitpunkt,  zu  welchem  die  mittlere  Länge  der  Sonne,  vermehrt  um  den  con- 
stanten  Theil  der  Aberration  (—  20-48")  den  Werth  280^  gewählt  von  dem  zu- 
gehörigen mittleren  Aequinoctium,  hat.  Dieses  »fingirte  Jahre  wurde  seither  bei- 
behalten und  heisst  annus  ficius.  Dieses  ist  demnach  ein  tropisches  Jahr,  mit  einem 
von  der  Lage  der  Erdorte  unabhängigen  Jahresanfang  (dies  reductus).  Der  Jahres- 
anfang des  annus  fictus  wird  daher  für  denselben  Erdort  in  verschiedenen  Jahren 


*;  Januar  0*0  entspricht  dem  Mittage  des  31.  December  des  vorangehenden  Jahres.  Diese 
Wahl  ist  getroffen,  damit  für  jeden  Jahrestag  die  Ordnungsnummer  des  Tages  auch  die  seit 
dem  Jahresanfang  verflossene  An tahl  von  Tagen  darstellt;  so  sind  für  den  i.,  10.,  20.  Januar 
bereits  1,   10,  20  Tage  verflossen. 
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ZU  ganz  verschiedenen  Tagesstunden  fallen,  oder  aber,  der  Beginn  dieses  Jahres- 
anfanges wird  auf  0  Uhr  in  verschiedenen  Jahren  an  verschiedenen  Orten  fallen. 
Denjenigen  Meridian,  für  welchen  der  Jahresanfang  auf  0  Uhr  fällt,  nennt  man 
den  Normalmeridian;  für  ihn  ist,  da  die  Sonnenlänge  280^  ist,  die  zugehörige 
Stemzeit  18*40*»i). 

Man  kann  den  Normalmeridian,  Air  welchen  der  Jahresanfang  auf  0  Uhr 
fällt,  mit  Hilfe  der  bekannten  tropischen  Bewegung  der  Sonne  fUr  jedes  Jahr 
berechnen,  sobald  man  denselben  für  ein  Jahr  kennt.  Nun  ist  nach  Le  Verrier 
die  mittlere  tropische  Länge  der  Sonne  für  1850  Januar  1*0  mittlerer  Pariser  Zeit; 
Lq  =  280°  46'  43-51";  dieses  ist  der  Werth,  welcher  für  Zo'  in  Formel  (2)  des 
Artikels  »Präcessionc  einzusetzen  ist,  während  Z'  für  den  Jahresanfang  gleich 
280°  anzunehmen  ist.  Man  erhält  daher  die  Zeit  A^  (ausgedrückt  in  julia^ 
nischen  Jahren  und  mittlerer  Pariser  Zeit),  zu  welcher  der  tropische  Jahres^ 
anfang  für  1850  fällt  aus  der  Formel: 

^  =  -  46'  43-51"  =  tfi»o  •+•  ^äV  •+•  «aV- 
Diese  Gleichung   hat   genau  dieselbe  Form,   wie  die   in   dem  Artikel  »Prä* 
cessionc  für  die  Bestimmung  der  Jahreslänge  gelöste,  und  giebt,  wenn  c  an  Stelle 
von  dx  =  1 296000 X  oder  x  ^  cid  gesetzt  wird: 


%  =  A,j-i-A,  (jy+  A,  (J)', 


wobei  man  wegen  der  Kleinheit  von  cid  und  der  Coeflficienten  A^,  A^  die 
beiden  letzten  Glieder  unbedenklich  vernachlässigen  kann.  In  Tagen  ausge- 
drückt wird  daher  der  Beginn  des  tropischen  Jahres  1850: 

c  2803*51 

*o'  =  ^17-  365-25  =  —  (1  —  Ö000021357)  j2^g^ .  36525  =  -  0-790!^, 

d.  i.  0-7901  Tage  vor  Januar  1-0  mittlere  Pariser  Zeit. 

X  =  T —  1850  tropische  Jahre  sind  nach  Formel  (2  a)  »Präcessionc  gleich 

/=  A^x  -i-  A^x^  4-  A^x^  =  nf  4-  [A^  —  \)x  -h  A^x^  -4-  A^x^, 
wobei 

^1  —  1  =•  —  0-000021357.  ^,==  —  0-00000000008543, 

^,  =  —  0000000000000000247 
ist;  X  tropische  Jahre  nach  1850  fällt  daher  der  Jahresanfang 

*o-+-^=*o-+-*-+-(-^i--  1)*  4- ^1**4-  A^x^ 
Jahre  nach  1850  Januar  1*0  oder 

ft  =  ft^H-(^j-.  \)X'\-A^x^'^A^x^ 

nach  dem  Beginn  des  julianischen  Jahres  7^=  1850  +  x,  ausgedrückt  in  julia- 
nischen Jahren,  daher  in  Tagen  ausgedrückt: 

»'  =  »o'  4-  [(^  —  1)  *  +  ^jJ»:«  4-  ^8*'] -365-25 
=  —  0-7901  —  00078004  Ä  —  00000000312  x^. 

Während  aber  nach  le  Verrier  das  julianische  Jahr  1850  mit  Januar  1*0  an- 
fängt, wird  wegen  der  Jahreslänge  365*25  Tage  nur  jedes  vierte  folgende  mit 
dem  Mittage  anfangen.  Es  wird  daher  zweckmässiger,  den  Beginn  des  annus 
fictus  gegen  den  Anfang  des  stets  mit  dem  Mittage  beginnenden  Kalender- 
jahres zu  suchen.  Dieses  ist  im  ersten,  zweiten,  dritten  folgenden  Jahre  um 
0*25,  0*50,    0*75  früher,    im  vierten  Jahre  wieder  zusammenfallend    mit  dem  Be- 


')  Sternseit  im  mittleren  Mittage  s=  Rectascension    der    mittleren  Sonne  ss  mittlere  Länge 
der  Sonne  (s.  den  Artikel  «Zeit«}. 
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ginn  des  julianiscben  Jahres.  Es  wird  daher  der  Beghi'n  des  'ännus  ficius  dem 
Beginne  des  Kalenderjahres  um  \r^  genähert,  wenn  r'  der  Rest  der  Division 
von  T'q—  1850  durch  4  ist,  oder  um  Jr  —  0*5,  wenn  r  der  Rest  der  Division 
der  Jahreszahl  selbst  durch  4  ist,  wobei  aber  r  die  Werthe  1,  2,  3,  4  annehmen 
tnuss,  da  die  Correction  für  r'=2  nicht  — 0*5,  sondern  -hO*5  ist.  Es  wird  daher 
für  das  laufende  Jahrhundert  der  Jahresanfang 

—  0-7901  —  0-0078004  jc  —  0-0000000312  jc«-h  \r  —  0-5 

vor  Januar  1*0,  oder  an  dem  Datum  des  Januar: 

Januar  O'O  -h  0-2099  —  00078004 x  —  00000000312 «*  -4-  i r  —  0-5. 

Da  nun  aber  die  Secularjahre  im  gregorianischen  Kalender  keine  Schalt- 
jahre sind,  so  wird  in  jedem  Seculaijahr  der  Anfang  des  Kalenderjahres  um 
einen  Tag  zurückweichen  oder  umgekehrt  der  Anfang  des  Annus  ficius  um  einen 
Tag  des  Jahres  vorrücken,  was  am  einfachsten  berücksicht  werden  könnte, 
wenn  man  die  Ordnungszahl  des  Seculums,  um  eine  Constante  vermindert,  dazu 
addiren  würde.  Da  die  obige  Formel  flir  das  neunzehnte  Jahrhundert  richtig 
ist,  so  würde  man  noch  t —  18  zu  addiren  haben,  wenn  t  die  Hunderte  der 
Jahreszahl  bedeuten.  Andererseits  ist  aber  jedes  vierte  Jahrhundert  wieder  ein 
Schaltjahr,  so  dass  in  jedem  vierten  Jahrhundert  die  hinzugefügte  Einheit  wieder 
weggenommen  werden  muss.  Schreibt  man  daher  t  is  49  +  p»  wobei  p  es  0,  1, 
2,  3  ist,  und  addirt  3?  +  p  —  14,  so  wird  auch  diesem  Umstände  des  gregoria- 
nischen Kalenders  Rechnung  getragen.    Es  ist  daher  für  den  Meridian  von  Paris: 

k  «=  0-2099  -4-  3a  4-  p  —  14-5  —  0-0078004  x  —  00000000312 :c>  4-  | r 

das  Datum  des  Beginnes  des  annus  ficius  in  Bruchtheilen  des  Tages  ausge- 
drückt für  das  Jahr  des  gregorianischen  Kalenders 

(4a  4-  p)  100  4-  (4^  4-  r);  p  =  0,  1,  2,  3;     r  «  1,  2,  3,  4. 

Für  einen  anderen  Ort  O^  dessen  westliche  Länge  von  Paris  d  ist  (ebenfalls 
ausgedrückt  in  Bruchtheilen  des  Tages),  wird  der  Beginn  des  annus  Actus  Januar 
k  —  d  sein;  für  Greenwich  wird  die  Constante  daher  02034,  für  Berlin  02406. 
Alle  Constanten,  welche  für  die  einzelnen  Daten  des  Normalmeridians  tabu- 
lirt  sind,  gelten  daher  für  k  —  d  des  betrachteten  Ortes  O,  Sucht  man  die 
Constanten  für  den  Mittag  dieses  Ortes,  so  hat  man  mit  dem  Argumente:  Datum 
—  k  -k-  d  einzugehen^).  Braucht  man  aber  den  Werth  der  Constanten  für  eine 
andere  Zeit,  z.  B.  für  die  Culminationszeit  eines  Sterns,  dessen  Rectascension  a 
ist,  für  welche  daher  die  Sternzeit  a  ist,  so  wird  das  Argument:  Datum  — k-h  d 
4-  a.  An  diesen  Werth  ist  jedoch  noch  eine  Correction  anzubringen.  An  dem 
Tage,  an  welchem  die  Sonne  einen  Stern  passirt,  wird  dieser  nämlich  zweimal 
culminiren,  einmal  unmittelbar  nach  der  Sonne  und  dann  noch  einmal  unmittel- 
bar vor  der  Sonne;  für  die  erstere  Culmination  ist  das  Argument  das  eben 
angeführte,  für  die  zweite  Culmination  dieses  Tages  ist  das  Argument  natürlich 
um  1  grösser  und  bleibt  es  für  alle  folgenden  Daten.  Man  hat  daher  als  Argu- 
ment für  die  Entnahme  derjenigen  Constanten,  welche  für  18^  40^  des  Normal- 
meridians gelten: 

Argument  =  Datum  —  ^4-^4-a4-«* 

^  4-  a  in  Tagesbruchtheilen,  /  =3  0  für  alle  Daten,  fUr  welche  die  Sonnenlänge 
kleiner  als  a  ist,  und  gleich  1  für  alle  Daten,  für  welche  die  Sonnenlänge  grösser 


')  Die  von  Bessel  und  später  'von  Wolfers  herausgegebenen  «Tabulae  quantitatum 
Besselianarium*  haben  k  mit  dem  entgegengesetzten  Zeichen,  so  dass  für  diese  das  dort  ge> 
gebene  k  zum  Datum  su  addiren  ist. 


Ort;   mittlerer,  WÄhrer,  sclieinbarer.  313 

äIs  tu  ist;  dabei  vorausgesetzt,  dass  a  >  18*  40^'  ist,  denn  nur  iftlr  diesen  Fall 
erhält  man  die  Culmination  desjenigen  Datums,  welches  mit  18*  40**  Sterazeit 
des  Normalmeridians  beginnt.  Ist  aber  a  <  18*  40**,  so  würde  man  durch  diese 
Formel  die  Culmination  erhalten,  welche  dem  betr.  Datum  vorangeht;  in  diesem 
Falle  ist  also  i  =  1  bezw.  2  zu  nehmen,  je  nachdem  die  Sonnenlänge  kleiner 
oder  grösser  als  a  ist. 

Doch  wird  man  diese  Regeln  nur  für  die  ältere  Form  der  Tabulirung  be- 
nöthigen,  da  in  den  Ephemeriden  jetzt  allgemein  eine  vereinfachte  Form  ge- 
wählt ist  (s.  unten). 

Vereinigt  man  die  Reductionen,  welche  an  dem  mittleren  Orte  Oq,  Bq  eines 
Sterns  für  den  Jahresanfang  anzubringen  sind,  um  seinen  wahren  Ort  zu  einer 
anderen  Epoche  zu  erhalten  (Präcesdon  vom  Anfang  des  Jahres  bis  zu  dieser 
Epoche,  Eigenbewegung  in  der  Zwischenzeit  und  Nutation),  und  die  Reduction 
vom  wahren  Ort  auf  den  scheinbaren  ot,  B  (Aberration),  so  ergiebt  sich  als  Re- 
duction : 

Aao=  a  —  ^0^/ -^  gsin  {G  4-  a^) /ä«^ Ä^j -t-  h sin  {H  -+-  a^)  secb^-\-  |t/ 

oder 

^olq  =  a  ^  aQ=  aA  -i-  dB  -h  cC  -h  dD  -t-  E 

wobei  für  das  zweite  System  die  Constanten  für  den  Stern  die  Bedeutung  haben: 

a  =  m^^  Hisina tang 8  d  ^ss  ncostk 

b  ^sa  cosa,  tang  8  ^'  =  —  sin  a 

c  =^  cosa  sec  8  ^'  ==  cos  8  tang  e  —  sin  a  sin  8 

d  =  sin  asecB  /f  =  cos  a  sin  8. 

Nach  diesen  Formeln  erhält  man  entweder  den  scheinbaren  Ort  a,  8  aus 
dem  mittleren  olq,  8q  durch  Addition  der  berechneten  Correctionen,  oder  aber 
aus  den  beobachteten  Positionen  durch  Anbringen  derselben  Correctionen  mit 
dem  entgegengesetzten  Zeichen  den  mittleren  Ort  für  den  Jahresanfang^). 

Die  Constanten  I:  /,  ^,  //.  G,  H,  i  und  II:  A^  B,  C,  D,  E  sind  mit  der 
Zeit  veränderlich  und  für  jeden  Tag  des  Jahres  in  den  Ephemeriden  tabulirt. 

Das  »Berliner  Astronom.  Jahrbuchs  gab  bis  1867  die  Grössen  I  für  die  Epochen 
des  Normalmeridians  und  die  Grössen  II  für  die  mittlere  Berliner  Mitternacht 
von  10  zu  10  Tagen  ohne  Berücksichtigung  der  schnell  veränderlichen  von  der 
Mondlänge  abhängigen  Glieder.  Von  1868  ab  wurden  die  Grössen  III  (/'  ^, 
G\  A\  B*)  für  die  Mondglieder  kurzer  Periode  mit  dem  Argumente  einfache 
Mondlänge  hinzugefügt,  die  Glossen  I  von  Tag  zu  Tag  für  die  mittlere  Mitter- 
nacht gegeben,  und  überdies  Grössen  /",  ^,  G  zur  Reduction  des  wahren  Ortes 
auf  den  jedesmaligen  mittleren  Ort  des  nächstliegenden  Decenniums,  also  für 
die  Zeit  1868 — 1874  auf  das  mittlere  Aequinoctium  1870,  von  1875 — '^^4  *uf 
das  mittlere  Aequinoctium  1880  u.  s.  w.  hinzugefügt.  Man  erhält  diese  Aus- 
drücke leicht,  wenn  man  in  den  Formeln  (3)  des  Artikels  »Nutationc,  t  nicht 
vom  Jahresanfänge  des  betr.  Jahres,  sondern  vom  Jahresanfang  des  zu  Grunde 
gelegten  Decenniums  bis  zum  betr.  Tag  zählt. 


')  Eine  andere  Form,  bei  welcher  die  Ausdrücke  für  Nutation  und  Aberration  vereinigt 
sind,  hat  Klinkerfues  vorgeschlagen  (»Astron.  Nachr.«  Bd.  62,  pag.  355).  Ucber  differentielle 
Aenderungen  in  den  Constanten  a^  6,  c  ,  .  ,  s.  »Astron.  Nachr.«  Bd.  loi,  pag.  245;  über  die 
Glieder  zweiter  Ordnung  und  die  Formeln  von  Fabritius,  s.  v.  Oppolzer  1.  c,  pag.  259. 
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Für  die  Reduction  von  Sternen  bis  1869  muss  das^* Argument  in  der  oben 
angegebenen  Weise  gebildet  werden.  Seit  1870  finden  sich  die  zu  jedem  Datum 
gehörigen,  der  Sternzeitepoche  18*  40**  des  Normalmeridians  entsprechenden 
mittleren  Zeiten  Berlin  auf  eine  Decimale,  seit  1884  ^^f  zwei  Decimalen  hinzu- 
gefügt, und  seit  1888  giebt  das  »Berliner  Astron.  Jahrbuchc  die  mit  den  Mond- 
gliedern kurzer  Periode  vereinigten  Grössen  11,  ebenfalls  für  die  Epoche  18*  40*» 
des  Normalmeridians,  aber  mit  Hinzufügung  der  zugehörigen  mittleren  Zeit 
Berlin  auf  B  Decimalen,  von  Tag  zu  Tag. 

Der  »Nautical  Almanacc  von  Greenwich  gab  seit  1834  die  sämmtlichen 
Reductionsgrössen  für  die  mittlere  Mitternacht  Greenwich,  die  Grössen  U  für 
jeden  Tag,  die  Grössen  I  bis  1873  von  5  zu  5  Tagen,  seit  1874  für  jeden  Tag. 

Die  »Connaissance  des  Tempsc  gab  seit  1863  sämmtliche  Reductionsgrössen 
ftir  die  mittlere  Mitternacht  Paris,  die  Grössen  II  ebenfalls  für  jeden  Tag,  die  Grössen  I 
bis  1874  von  5  zu  5  Tagen,  seit  1875  ebenfalls  von  Tag  zu  Tag.  N.  Herz. 

Parall&xe.  Die  von  beliebigen  Punkten  der  Erdoberfläche  aus  in  einem 
beliebigen  Augenblicke  gesehenen  Stellungen  eines  Gestirnes  müssen,  um  mit 
einander  vergleichbar  zu  sein  und  zu  Untersuchungen  über  die  Bewegung  des 
Gestirnes  dienen  zu  können,  auf  einen  und  denselben  Punkt  als  Ort  des  Beob- 
achters bezogen  werden.  Die  Beobachtungen  der  unserem  Sonnensystem  an- 
gehörigen  Körper  werden  bezogen  auf  den  Erdmittelpunkt  in  seiner  dem  Augen- 
blicke der  Beobachtungen  entsprechenden  Lage,  während  die  Beobachtungen 
der  Fixsterne  und  der  übrigen  unserem  Sonnensystem  nicht  angehörenden  oder 
doch  durch  die  Sonne  in  ihrer  Bewegung  nicht  bestimmten  Körper  bezogen 
werden  auf  den  durch  die  Sonne  eingenommenen  Brennpunkt  der  Bahn^der 
Erde.  Man  nennt  nun  allgemein  die  Abweichung  des  beobachteten  Ortes  eines 
Gestirnes  von  dem  wahren  aus  dem  Bewegungsmittelpunkte  gesehenen  Orte  die 
Parallaxe  des  Gestirnes  und  unterscheidet  die  »tägliche  Parallaxec,  welche 
durch  den  Standpunkt  des  Beobachters  auf  der  Erdoberfläche  erzeugt  wird,  und 
die  »jährliche  Parallaxe»,  hervorgerufen  durch  die  Bewegung  der  Erde  in 
ihrer  Bahn. 

Streng  genommen  stehen  die  Fixsterne  unter  dem  doppelten  Einflüsse  der 
täglichen  wie  der  jährlichen  Parallaxe.  Bei  ihrer  ungeheuren  Entfernung  ist  aber 
die  verschiedene  Stellung  der  Erde  in  ihrer  Bahn  nur  eben  hinreichend,  um  in 
besonders  günstigen  Fällen  eine  mit  unseren  Instrumenten  messbare  Aenderung 
des  Ortes  des  Sternes  hervorzurufen,  während  der  Durchmesser  des  Erdkörpers 
so  verschwindend  klein  ist,  dass  es  schlechterdings  unmöglich  ist,  den  Einfluss 
der  verschiedenen  Stellung  des  Beobachters  auf  der  Erdoberfläche  im  schein- 
baren Orte  der  Fixsterne  zu  erkennen.  Wenn  wir  daher  von  der  Parallaxe  der 
Fixsterne  sprechen,  so  verstehen  wir  darunter  einfach  die  jährliche  Parallaxe. 
Andererseits  stehen  die  Körper  unseres  Sonnensystem  es  nur  unter  dem  Einflüsse 
der  täglichen  Parallaxe,  und  hier  verstehen  wir  daher  unter  der  Parallaxe  die 
Abweichung  des  scheinbaren  Ortes  des  Gestirns  vom  geocentrischen  Orte. 

Wir  suchen  zunächst  die  Formeln  zur  Berechnung  der  täglichen  Parallaxe 
auf.  Ist  E  der  Mittelpunkt  des  sphäroidischen  Erdkörpers,  O  der  Ort  des  Beob- 
achters auf  der  Erdoberfläche  und  S  der  Ort  des  Gestirns,  so  zielt  der  Erd- 
radius EO,  den  wir  mit  p  bezeichnen,  verlängert  auf  das  geocentrische  Zenith 
Z  des  Beobachtungsortes;  der  Winkel  Z OS  ^=  z^  ist  die  scheinbare  Distanz  des 
Gestirns  vom  geocentrischen  Zenith,  der  Winkel  Z ES  «=  z  die  wahre  Distanz 
vom  geocentrischen  Zenith.    Nennen  wir  noch  die  Entfernung  ES  des  Gestirns 
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votn  Erdtniltelputikt  X    so   ist   der  Abstand  des  scheinbaren  Ortes  des  Gestirns 
vom  geocentrischen  Orte,  d.  i.  der  Winkel  OSE^=p  bestimmt  durch 

smp  ÄS  -^  stne , 

Der  scheinbare  Ort  liegt 
auf  der  Verlängerung  des  das 
geocentrische  Zenith  mit  dem 
geocentrischen  Orte  des  Ge- 
stirnes verbindenden  Bogens 
grössten  Kreises.  Der  Maximal- 
wcrth 

heisst  die  Horizontalparal- 
laxe. Durch  Entwickelung  nach 
der  MACLAURiN'schen  Reihe  er- 
halten  wir 

Das  zweite  Glied  der  rechten  Seite  wird  ein  Maximum  für  sinz*  «=  zt  y^; 
es  macht  dann  aber  selbst  beim  Monde,  für  welchen  pQ  =  62'  werden  kann, 
nur  0"'078  aus  und  kann  auch  in  diesem  Falle  vernachlässigt  werden,  weil  uns 
die  Parallaxe  des  Mondes  selbst  zur  Zeit  nicht  mit  entsprechender  Genauigkeit 
bekannt  ist. 

Nennen  wir  den  Radius  des  Erdäquators  a  und  die  geocentrische  Breite  des 
Punktes  O  9,  femer  die  Abplattung  des  Erdsphäroides  ot,  so  ist 


und  daher 


sinpQ  =  A  M  ""  *  ^'^* 9  "+■  "o  «*  (^«'9  —  sin* 9)  .  .  .  . 


Der  Maximalwerth  von  Pq  ist  also  gegeben  durch 

a 
smn  =  -j . 

Er  wird  bezeichnet  als  die  Aequatoreal-Horizontalparallaxe. 

Der  Maximalwerth  des  von  a^  abhängigen  Gliedes  tritt  ein  ftlr  sin  9  =  rb  |/^; 
dasselbe  nimmt  in  diesem  Falle  für  den  Mond  den  Betrag  0"'026  an.  Da  der 
Unterschied  zwischen  Pq  und  ic  nur  bis  auf  12"  steigen  kann,  begehen  wir  durch 
die  Vertauschung  des  Sinus  mit  dem  Bogen  nur  einen  völlig  unmerklichen  Fehler 
und  erhalten  also  schliesslich  zur  Berechnung  von  ^ 
p  für  alle  Fälle  der  Anwendung  genügend  genau 
^  s=  ic(l  —  a  sin^  9)  sin  z\ 

Es  sei  nun  wieder  Z'  das  geocentrische  Zenith 
des  Beobachtungsortes  an  der  Sphäre  und  S  der 
geocentrische  Ort  des  Gestirns ;  der  scheinbare  Ort 
liegt  dann  also  auf  der  Verlängerung  von  Z'  .5  etwa 
in  S'  und  der  Bogen  Z'S'  ^=  z'  ist  die  scheinbare 
geocentrische  Zenithdistanz.  Der  Punkt  P  sei  der 
Zielpunkt  der  Z-Achse  desjenigen  Coordinaten- 
systems,  in  welchem  wir  die  Parallaxe  berechnen 
wollen.  Der  Abstand  FZ'  sei  jx.  Die  Polabstände  PS  und  FS'  seien  E  und  5', 
die  Winkel  zwischen  FS  bezw.  FS'  und  FZ'  seien  ij  und  ij'. 
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Da  SS'  =/  also 

sin  SS'  =  sinpQ  sinz'  =  psinizsinsi' 

ist,  finden  wir  zunächst 

sin  (W  —  Ti)  =  p  sirnz     .  >  sin  PS'  S 
^*        *^      ^  sm^ 

oder  wegen 

sin  PS'S  sin  z'  =  sin  t)'  sin  |a 

stn  (t)  —  »))==?  ^'«ic     .  g  f/«7) . 

Setzen  wir  für  t)'  ein  t)  -f-  (t)'  —  t))  und  entwickeln,  so  wird 

sin  u  sin  u 

W«  (t)'—  t))  (1  —  p  sin-K  -jj^  cosi\)  =  p  simt  -j^  cos  (t)'  —  t))  j/«7) 

folglich 

,  ,        ^  o  sirnz  sin  u  r^j^^  5  sin  tj  ^  , 

*  ^  *        "       1  —  p  j/«  IC  ji«  ji.  cosec  lcosi\  ^  ' 

Aus  den  beiden  Ausdrücken 

€os%  ==  r^jjff  cos^  -h  j/«Ä  J/«|i.  ^^J  FZ' S 

C(fsk'=  cosz'  C(fS\L  4-  sinz'  sin^  cos  FZ' S 
ergiebt  sich 

sinz'  cos^  —  sinz  cos\'  =  cos ^  sin  {z'  —  «)  =  cos }k^ sirnz  sinz', 

Substituiren  wir  sinz  aus  der  Gleichung 

sinz:  sinz'  =  sin%sini\\  sin\' sini\t 
so  wird 

t  •  .        tr  sinl  sin 71 

*^  ^  ^  sml  stnrl 

Hiermit  erhalten  wir  folgenden  Ausdruck: 

sin  (£'  —  5)  =  p j/«ic  cos^  sin^'  -h  sin E  r^j  E'  I  -: — r  —  1 ) 

=  p  ji«Tc  r^j  jjL  j/«  E'  -h  j/«  E  r<?j  E'  ^^^^^  1^)'  2  iw  — ö —  ^^^  — 9 — 

oder  nach  dem  vorher  gefundenen  Ausdrucke  für  sin{r{ — t)) 


sin  (E'  —  E)  =  p  sin  ic 


r^f  \L  sin  E'  —  ■!/«  fi.  ^<?f  E' 


^<;j 

») 

-h 

V 

2 

^w 

») 

V 

2 

Setzen  wir  nun 

cos  f  =  m  sin  ^      sin  7  =  »« cos  \l — — , ,  (b) 

SO  ergiebt  sich 

Stn  (E'  —  E)  =  —  p  strnz  cos^  — ^^~ — 

und  wenn  wir  rechts  wieder  E'  ersetzen  durch  E  4- (E' — E) 

tanz f E'  —  E^  =  ""  P  ^^^ ^  ^^^  ^  cosec^cos  (E  -h  7)  ^  .  ^ 

•^  ^  '       1  —  p  j/«ic  r<?j  jjL  ^<?j^^7  sin  (E  -h  t) 

Ist  j  der  lineare  Halbmesser  des  Gestirns  A,  A'  seine  Entfernung  vom  Erd- 
mittelpunkt bezw.  vom  Beobachtungsorte,  so  ist  der  Winkel,  unter  welchem  das 
Gestirn  vom  Erdmittelpunkte  aus  erscheint,  d.  i.  der  geocentrische  Radius 
bestimmt  durch 
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sinRrss 

s 

1' 

Während  wir  den  sc 

heinb 

aren 

Radius 
sinR'^ 

erhaltei 
s 

Um  also  R*  aus 

R  zu 

berechnen,  haben  wir 

sinR' 

A 

sinR  "" 

A' 

oder  nach  Fig.  370 

siaz' 

Sifiz 
Nennen  wir  im  Dreieck  FZ* S^  den  Winkel  bei  Z'  für  einen  Augenblick  q^  so  ist 

sinz  cosq  =  cos\  sin^  —  sin\  cos^  cosr\ 

sin  «'  cosq  =  cos  i'sin  yL  —  sin  l'  cos  ^cosr^. 
Die  Einführungsgleichungen  für  den  Winkel  7  können  wir  schreiben,   wenn 

wir  — ^ —  =  Tij Q       oder  «=      ^      —  tj'  setzen, 

cosi  =  w  stn  }L         sm-^  =  mcosiLicosyi  -i-  stny^  tang  -^— ^ —  I 

=  I«  cos^  I  r<?J7)  4-  ««7)  tang  — x —  I 
und  erhalten  so 

tnsmz  cosq  =  r<;j5  cos*i  —  j/«c  sm^  -\-  m cos^ stn\  sim\  tang  — r — 

»f  sinz^  cosq  =  ^<?55'  ^<;j7  —  sin\i  sin-f  -4-  »» cositsini!  siny{  tang  — ^ — 

oder  da 

sini  sinti  =  sinz  sinq  sin\'  siny{  =  sinz*  sinq 

ist, 

inzlcos  q  —  cos  ]k  sin  q  tang      a      )  ==  ^^^  (5  "•"  t) 

msinz*  [cosq  —  cos  jx sin q tang  j  =  cos (5'  -+-  7). 

Es  wird  also 

sinR*  ^  cos  (^  -H  7)  ^^ 

Wir  haben  nun  die  Formeln  (a)  bis  (d)  auf  die  verschiedenen  Coordinaten- 
systeme  zu  übertragen.  Lassen  wir  den  Punkt  P  zusammen  fallen  mit  dem 
Zenith  des  Beobachtungsortes,  so  sind  £  und  £'  die  scheinbare  bezw.  wahre 
Zenithdistanz  für  den  Beobachtungsort,  sie  mögen  mit  C  und  ('  bezeichnet  werden ; 
7)  und  Y)'  sind  das  scheinbare  bezw.  wahre  Azimuth  =  a  bezw.  a'\  endlich  wird 
JA  =  ^  —  ^'.     Die  Formeln  werden  also: 

/^•.^  f^'      ^\  P  sin  TZ  sin  (y  —  9^)  cosec  C  sin  a 

tang  {a  —  a)  ^^  -z : ; — 7 jz z 

*  ^  '       1  —  p  strnz  sin  (9  —  9')  cosec  (^  cosa 


msm, 


a-ha' 


cos 


2 
cotangt  =  tang  (9  —  9')  — -73: 


a   — a 
cos 


2 

^   ,w__  r)  =  —  P  sini:  cos  (9  —  9')  cosccf  cos  (;  -i-  7) 
*  ^    ^       l  —  p  sin-R  cos  (9  —  9')  cosec^  sin  (C  -h  7) 

COS  (C  -h  7) 


3i8 
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Betrachten  wir  P  als  Pol  des  Aequators,  so  ist,  wenn  a  und  a'  wahre  und 
scheinbare  Rectascension,  h  und  V  wahre  und  scheinbare  Deklination  des  Ge* 
stimes  bedeuten,  und  6  die  Sternzeit  der  Beobachtung  ist, 

e  =  90^— 8,     5'==  90°-«',    i,  =  e-a,    V  =  ö-«'.     fi«90°-.(p' 

,,        .  ^ sin-K cos f^^ sechsin ifi -^^ 

tang  (a'  —  a)  =  —  7-^^ ; ^ — j ^       to. 

^  ^  '  1  —  p  Sinti,  cos f^  steh  cos  (8  — 

cos\  («'  — a) 

tang'{  =  tangtf* 


«) 


^^x 


(e-^ 


*  ^  ^       *  ""  P  ^'^*  J«»^'  cosec^  cos  (8  —  7) 

f«i^  =  smR    .  \ -i  • 

stn  (6  —  7) 

Lassen    wir   drittens    den  Punkt  P  den  Pol  der  Ekliptik  bedeuten  und  be- 
zeichnen   durch    X,    ß,    X',    ß'  die  wahre  bezw.  scheinbare  Länge  und  Breite  des 

Gestirnes,  durch  d,  <t>  aber  die  Länge  und  Breite  des 
geocentrischen  Zeniths  des  Beobachtungsortes,  so  haben 
wir  zunächst  d  und  0  zu  bestimmen  aus  dem  Dreieck 
zwischen  dem  Pol  der  Ekliptik  £,  dem  Pol  des 
Aequators  P  und  dem  geocentrischen  Zenith  Z*.  Da 
dem  Punkte  P  die  Länge  90^  dem  Punkte  £  die 
Rectascension  270^  zugehört,  erhalten  wir,  wenn  c  die 
Schiefe  der  Ekliptik  ist, 

sm<t>  =  cos  z  sin  ff*  —  sinz  cos^*  sind 
cos^  cosb  =  cos^*  cosS 
cos^  sinb  =  sin  ff*  sine  4-  cos  ff'  cost  sin% 

tnnor  IV       \\  —  ^sinr^cos^sec^sini^-^V) 

_C0S\(}}'^^ 

tang-x^tang^  ^^^ 
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tansr  f 3'  -  ß)  =      P  sini:  sin^  cosec-\  sin  (ß  ~  7) 
S\v       V)       1  —  p  5/«ic  5in9>  cosccf  cos  (ß  —  7) 


sinR*=^sinR 


««(ß'-T) 


sin  (ß  -  7)  • 
Der  Einfluss   der  Parallaxe  auf  die  Coordinaten  ist  also  in  allen  Fällen  be- 

Stimmt    durch  Ausdrücke    vqp    der  Form    tang  x  = -z .     Um  diese  zu 

1  "~~  ^i  cos  y 

berechnen,  wendet  man  eine  bekannte  Reihenentwickelung  an  und  erhält 

X  =^  A  siny  -^  ^A^  sin  2y  -fr-  ^A^  sin  Sy  .  .  - 

Weil  nun  A  abhängig  ist  von  sin-K,  also  eine  Grösse  von  der  Ordnung  der 
Parallaxe  selbst  ist,  braucht  man  in  allen  Fällen  der  Anwendung  mit  alleiniger 
Ausnahme  des  Mondes  nur  das  erste  Glied  der  Reihe  zu  berücksichtigen.  Um 
strenge  und  zugleich  bequeme  Formeln  für  den  Mond  zu  erhalten,  setzen  wir 
A  cosy  =  sin  M,    Dann  ist 

sinMtangy  ,A-¥sinM  ,^         ^,,«      ,   ,„  , 

tangx  =  yzTJJ^TM  "^  ^^^^^     cosM     ^^^^^  "^  tang  M  tang  (45^ -fr-  J  M)  tangy. 
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Die  zur  Anwendung  gelangenden  Formeln  für  das  System  der  Rectascension 
und  Deklination  lauten  also  folgendermaassen : 

Näherungsformeln:      a' —  a  =  —  icp  cos^' sech sin  (9  —  a) 

/ang'^  =  tangf^'  su  {S  —  a)       8' —  5  e=  jcp  sin^'  cosec^  sin  (8  —  7). 
Strenge  Formeln: 

sinM  =  p  sint:  C0S9^  secl  cos  (fi  —  9)  ,       ,  ^  ,        ^       ( r.       « -*-  a'\ 

stnM^=i^sm'Ksmffcosec'\c0s{l--i)      **  öt       »v  j      y  2     / 

/Ä»^(a'  —  a)  =  —  tang M tang {^b"" -^  \  AT)  tang{^  —  a) 
fang  (8'  —  Ä)  =  ÄjÄ^JiT  /ä«^  (46°  4-  ^  ^')^««lf  (^  —  t)- 

Die  Aufgabe  der  Bestimmung  der  Horizontalparallaxe  eines  Gestirnes 
kann  in  doppelter  Weise  gelöst  werden.  Entweder  stellen  sich  zwei  Beobachter  auf 
der  Erdoberfläche  an  verschiedenen  Punkten  auf  und  bestimmen  gleichzeitig  den 
Ort  des  Gestirnes;  die  beiden  Bestimmungen  müssen  um  den  Unterschied  der 
Parallaxe  verschieden  sein.  Oder  zweitens  ein  einzelner  Beobachter  verfolgt  das 
Gestirn  während  seiner  täglichen  Bewegung  und  leitet  aus  dem  sich  mit  der 
Lage  des  Gestirnes  gegen  den  Beobachter  ändernden  Einflüsse  der  Parallaxe 
diese  selbst  her.  Während  jenes  Verfahren  unter  allen  Umständen  auch  bei 
Körpern  anwendbar  ist,  über  deren  Natur  und  Bewegung  noch  nichts  bekannt 
ist,  setzt  dieses  voraus,  dass  wir  im  Besitze  einer  hinreichend  genauen  Ephemeride 
des  Gestirnes  sind,  um  den  Einfluss  der  eigenen  Ortsveränderung  eliminiren  zu 
können.  Dagegen  verlangt  das  andere  Verfahren  die  genaue  Kenntniss  der 
gegenseitigen  Lage  der  beiden  Beobachtungspunkte,  die  nur  mit  grossen  Schwierig- 
keiten zu  erlangen  ist  Eine  Erleichterung  tritt  ein,  wenn  die  Orte  so  gewählt 
werden,  dass  ihre  Entfernung  im  wesentlichen  aus  der  Differenz  der  Polhöhen 
sich  ergiebt,  was  der  Fall  ist,  wenn  beide  Orte  unter  demselben  Meridian  liegen. 
Aus  diesen  Gesichtspunkten  resultiren  die  verschiedenen  Methoden  der  Bestimmung 
der  täglichen  Parallaxe  der  Gestirne.  Sie  werden  angewandt  zur  Bestimmung 
der  Parallaxe  des  Mondes  und  der  Sonne,  denn  da  durch  das  dritte  Kepler- 
sche  Gesetz  alle  Entfernungen  im  Sonnensystem  aus  den  mit  grosser  Genauig- 
keit bekannten  oder  leicht  zu  bestimmenden  Umlaufszeiten  folgen,  sobald  eine 
der  Entfernungen  gegeben  ist,  brauchen  wir  nur  eine  Parallaxe  im  Sonnensystem 
zu  bestimmen.  Wegen  der  grossen  Verschiedenheit  im  Werthe  der  Parallaxe 
und  in  der  Bewegung  zwischen  dem  Monde  und  den  Planeten  sind  nun  aber 
die  Methoden  dem  speciellen  Falle,  dem  sie  dienen  sollen,  besonders  anzupassen. 

Die  erste  Bestimmung  der  Mondparallaxe  rührt  her  von  Hipparch.  Seine 
Methode  ist  folgende.  Bewegt  der  Mond  sich  während  einer  centralen  Mond- 
finstemiss durch  den  von 
der  Sonne  erzeugten 
Schattenkegel  des  Erd- 
körpers und  bezeichnen 
wir  den  halben  vom 
Mondmittelpunkte  durch- 
laufenen Bogen  durch  x, 
femer  durch  /  und  ic  die  Parallaxen  des  Mondes  bezw.  der  Sonne  und  durch  R 
den  angularen  Sonnenradius,  so  entnimmt  man  der  Figur  leicht  die  Beziehung 

J?  -H  j  ==  IC  4-  /. 

Andererseits  hatte  schon  Aristarch  die  Bestimmung  des  Verhältnisses  ^:ic 
aus  der  Beobachtung  der  Winkel  im  Dreiecke  Sonne,  Erde,  Mond  zur  Zeit  des 
Viertelmondes,   wo  das  Dreieck  am  Mondmittelpunkte  rechtwinklig  ist,   gelehrt, 
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Es    ergiebt  sich  so,    wenn  wir  den  Winkel  am  Sonnenmittelpunkt  durch  S,  den 
am  Erdmittelpunkte  durch  £  bezeichnen, 

smS:  stnE  =  —  :  — . 

p       7C 

Nach  Aristarch's  Messungen,  die  den  Winkel  ^  zu  87°  ergaben,  nahm 
HiPPARCH  7c:/  =  1:19  an  und  fand  dann  für  ^  Werthe,  nach  denen  er  die  grösste 
Entfernung  des  Mondes  zu  725— 83  Erdhalbmessern,  die  kleinste  auf  62—72  Erd- 
halbmesser schätzte.  Trotz  der  grossen  in  der  unvermeidlichen  Unsicherheit  der 
erforderlichen  Beobachtungen  begründeten  Mängel  der  Methode  ist  sie  auch  später 
noch  wiederholt  angewandt,  zuletzt  auf  Kepler*s  Veranlassung  durch  Vendelin, 
der  auf  Majorka  beobachtete  und  «:/=  1:229  und  damit  tz  =  14"  fand. 

Durch  direkte  Beobachtung  der  Höhe  des  Mondes  bestimmte  zuerst  Ptole- 
MAUS  die  Mondparallaxe  nach  einer  nach  ihm  benannten  Methode.  Die  Bahn 
des  Mondes  ist  gegen  die  Ekliptik  unter  einem  Winkel  von  5°  8'  geneigt,  und 
es  bewegt  sich  der  Knoten  der  Mondbahn  in  der  Ekliptik  rückläufig  so,  dass 
er  in  nahe  19  Jahren  einen  Umlauf  vollführt.  Tritt  nun  der  Fall  ein,  dass  der 
Knoten  der  Mondbahn  mit  dem  Frühlingspunkte  zusammenfallt,  so  erreicht 
der  Mond  während  eines  Umlaufs  eine  grösste  nördliche  Deklination  von 
23°  28'  4-  5°  8'  =  28°  36'  und  eine  grösste  südliche  Deklination  von  gleichfalls 
28°  36'.  Es  unterscheiden  sich  also  die  Zenithdistanzen  des  Mondes  im  Augen- 
blicke der  Culmination  in  diesen  beiden  Stellungen  für  einen  Beobachter  auf 
der  Erdoberfläche  um  57°  12',  und  es  sind  daher  die  parallactischen  Faktoren 
bei  beiden  Beobachtungen  sehr  verschieden.  Nach  den  früher  gegebenen  strengen 
Formeln  ergiebt  sich  für  den  Fall  9  —  a  =  0,  also  fUr  Deklinationsbeobachtungen 
im  Meridian  a'  —  a  =  0,  tangi  =  tang^*  also  7  =  9'  und 

oder  wenn  wir  die  beobachtete  Zenithdistanz  C  =  9  —  S'  einführen 

sin  (8  —  6')  =  p  sin  ir  sin  (9'  —  8')  «  p  sin  tc  sin  [C  —  (9  —  9')]. 

Durch  Differentiation    ergiebt   sich    wegen    der  Kleinheit  von  ic  und  6  —  ö' 

hinreichend  genau 

^  ^(6  —  6')  =  p  sin  [C  -  ((p  —  (p')]^7c. 

Reduciren  wir  also  die  beobachtete  Deklination  8'  mit  einem  angenommenen 
Werthe  der  Parallaxe  auf  den  Erdmittelpunkt  und  bezeichnen  die  so  erhaltene 
genäherte  geocentrische  Deklination  durch  60',  so  liefert  jede  Beobachtung  eine 
Gleichung  der  Form 

«0  =  ^0'  -+-  P  ^'«  K  —  (9  —  i)Vrzt 
worin  Sq  die  den  Tafeln  entnommene  Deklination  des  Mondes  ist.  Diese 
Deklination  ist  nun  noch  behaftet  mit  den  Fehlem  der  angenommenen  Elemente 
der  Mondbahn.  Es  kommen  hier  nur  die  die  Lage  der  Bahn  bestimmenden 
Elemente  Neigung  und  Knotenlänge  in  Betracht.  Nennen  wir  diese  Grössen 
bezogen  auf  den  Aequator  und  Frühlingspunkt  /  und  A»  ferner  u  die  vom  Knoten 
gerechnete  Länge  des  Mondes  in  seiner  Bahn,  so  ist 

sin  8  =  sin  i  sin  u  tang  (a  —  ft)  =  tang  u  cos  i. 

Durch  Differentiation  dieser  Ausdrücke  und  Elimination  des  du  entsteht  die 
Difierentialgleichu  ng 

e.  ^N       sinicosu       .^,,  _.        sinu 

cos 8äB  = :—  cos^hdid  —  ft)  H r  cos^Üdt, 

cos  t  ^  '       cost 

die  sich  noch  wegen 
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sin^  sin  6 

fang  $  «SS ,    — --r        sm  u  =  -r— r 

vereinfacht  in 

sin  2d 
dh^^ sin  2a  cotang{fi  —  a)^(a  —  ft)  -h  7^37  ^'« 

Aus  jeder  Beobachtung  erhalten  wir  also  eine  Gleichung: 
«0  -+-  i ^««  2«  cotang(ti  —  g^)  ^(a  —  ft)  4-  ^^^^  ^/  =  «^'  -+-  p  ^««[C  —  (9  —  9')]^«- 

Wollen  wir  die  Unbekannten  aus  einer  längeren  Beobachtungsreihe  bestimmen, 
so  wäre  dti,  die  Correction  der  dem  Augenblicke  der  Beobachtung  entsprechenden 
Parallaxe  ic;    diese  ist  mit  der  Correction  des  angenommenen  Näherungswerthes 

TT 

der  mittleren  Parallaxe  itq  verbunden  durch  ^iu  =  —  ^icq,  und  wir  hätten  also 
die  Gleichung  aufzustellen 

«0'  —  «0  =  i  ^'«  2.^  cotangioL  —  Si)d{a  —  ft)  -h  ^^^^  ^'*  —  P  ^  ^^^ [C  —  (?  —  9')l^«o 

und  aus  einer  grösseren  Anzahl  solcher  Gleichungen  die  Correctionen  ^Ai  di 
di^Q  zu  bestimmen.  Beobachten  wir  den  Mond  zur  Zeit  des  Zusammenfallens 
des  aufsteigenden  Knotens  seiner  Bahn  mit  dem  Frühlingspunkte  in  seiner  grössten 
nördlichen  bezw.  südlichen  Deklination,  so  ist  (a  —  ft)  =  90®  bezw.  270°  und 
d  =  d:  I  und  es  wird  einfach 

^0'  —  «0  =  =^  ^*'  —  P  —  ^**l^  —  (?  —  9')]^«o- 

^0 

In  dieser  vereinfachten  Gestalt  wurde  die  Gleichung  von  Ptolemäus  und 
später  von  Tvcho,  Kepler  und  anderen  benutzt.  PtolemAus  fand  die  mittlere 
Parallaxe  des  Mondes  »  58'  42''.  Airv  dagegen  hat  bei  einer  Bearbeitung  der 
Greenwicher  Mondbeobachtungen  von  1730  bis  1850  nach  diesen  Gesichtspunkten 
den  Werth  57'  3"'89  erhalten.  Der  grosse  Mangel  der  Methode,  der  auch  das 
fehlerhafte  Resultat  des  Ptolemaus  erklärt,  ist  der,  dass  sie  eine  genaue  Kennt- 
niss  der  Refraction  fordert;  ein  Fehler  in  ihrer  Bestimmung  geht  mit  seinem 
ganzen  Betrage  in  das  Resultat  über.  Dies  ist  auch  der  Grund,  warum  im 
CoPERNiCANischen  Zeitalter  eine  andere  Methode  angewandt  wurde.  Die  Instru- 
mente  der  damaligen  Zeit  dienten  zur  Bestimmung  der  Länge  und  Breite  der 
Gestirne.  Man  verfuhr  nun  folgendermaassen.  Man  beobachtete  den  Mond  im 
Augenblicke,  in  dem  seine  Länge  gleich  der  des  geocentrischen  Zeniths  des  Beob- 
achtungsortes war.  Man  erhielt  dann  aus  der  Beobachtung  direkt  die  geocen- 
trische  Länge  des  Mondes,  die  man  (Kepler)  benutzte,  um  für  einen  beliebigen 
anderen  Augenblick  mit  der  gegebenen  Bewegung  die  geocentrische  Länge  zu 
berechnen.  Die  Differenz  der  wirklich  beobachteten  scheinbaren  und  der  so  be- 
rechneten geocentrischen  Länge  ergab  die  Parallaxe.  Tycho  dagegen  entnahm 
mit  der  beobachteten  geocentrischen  Länge  den  Mondtafeln  die  zugehörige  geo- 
centrische Breite  und  verglich  diese  mit  der  gleichzeitig  beobachteten  scheinbaren. 

Als  das  sicherste  Mittel  zur  Bestimmung  der  Parallaxe  des  Mondes  durch 
Beobachtungen  von  einem  einzigen  Punkte  der  Erdoberfläche  aus  muss  wohl 
die  Beobachtung  der  Bedeckungen  der  Fixsterne  durch  den  Mond  bezeichnet 
werden.  Die  in  derTheorie  der  Finsternisse  —  vergl.  I.Band,  pag.810  —  abgeleiteten 
Bedingungsgleichungen  ermöglichen  die  Ermittelung  der  Correction  der  Coordi- 
naten  des  Mondes,  seiner  Entfernung  und  seines  Durchmessers.  Dienen  aber 
nur  Beobachtungen  eines  einzelnen  Ortes  zur  Aufstellung  der  betreffenden 
Gleichungen,  so  ist  nothwendiger  Weise  die  Voraussetzung  zu  machen,  dass  die 

Vauntucxii,  AstTODomie.    IIL  ^^ 
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Correctionen  der  Tafelwerthe,  also  besonders  der  Coordinaten  des  Mondes, 
während  des  ganzen  Zeitraumes,  über  welchen  die  Beobachtungen  sich  erstrecken, 
constant  seien  oder  in  einem  bekannten  Zusammenhange  mit  der  Zeit  stehen. 
In  dieser  Weise  ist  die  Methode  in  neuester  Zeit  von  Battermann  angewandt^). 
Will  man  sich  von  diesen  Annahmen  frei  machen  und  zugleich  auch  die  Gestalt 
des  Erdkörpers,  deren  fehlerhafte  Annahme  natürlich  aus  Beobachtungen  eines 
Ortes  nicht  zu  ermitteln  ist,  in^die  Discussion  einführen,  so  muss  man  gleich- 
zeitige Beobachtungen  von  Sternbedeckungen  von  verschiedenen  Stationen  be- 
nutzen. Besonders  geeignet  sind  hierzu  die  Durchgänge  des  Mondes  durch  die 
Gruppe  der  Flejaden,  und  in  der  That  hat  man  versucht,  die  Beobachtungen 
dieser  Erscheinung  zur  Bestimmung  der  Parallaxe  des  Mondes  anzuwenden.  Die 
betreffende  Untersuchung  von  Küstner'),  ebenso  wie  die  neueren  Arbeiten  von 
L.  Struve'),  welche  letzteren  auf  der  Verwendung  der  während  totaler  Mond- 
finstemisse beobachteten  Stembedeckungen  beruhen,  haben  zwar  nicht  zu  zu- 
verlässigen Werthen  der  Parallaxe  geführt,  was  aber  nur  als  eine  Folge  des  Um- 
standes  angesehen  werden  kann,  dass  die  Beobachtungsorte  auf  der  Erdoberfläche 
nicht  weit  genug  auseinander  lagen. 

So  lange  man  nur  Beobachtungen  von  einem  einzelnen  Erdorte  zur  Er- 
mittelung der  Parallaxe  des  Mondes  anwandte,  war  das  erlangte  Resultat  in 
hohem  Grade  abhängig  von  den  Fehlem  der  Mondtheorie.  Man  wurde  dadurch 
schon  frühzeitig  zu  der  Erkenntniss  geführt,  dass  für  die  Sicherheit  der  Be- 
stimmung es  von  wesentlichem  Vortheil  sein  würde,  wenn  man  gleichzeitige 
Beobachtungen  verschiedener  Stationen,  die  möglichst  verschiedene  Wirkungen 
der  Parallaxe  darböten,  benutzen  könnte.  Natürlich  setzte  dieses  eine  genügende 
Kenntniss  der  Dimensionen  und  der  Gestalt  des  Erdkörpers  sowohl  als  auch 
genügend  sichere  Hilfsmittel  zur  Bestimmung  der  gegenseitigen  Lage  verschiedener 
Punkte  der  Erdoberfläche  voraus,  um  die  die  beiden  Stationen  verbindende 
Sehne  des  Erdkörpers  berechnen  zu  können.  Diese  Ueberlegungen  führten 
schon  zu  einer  Modification  der  vorhin  erwähnten  KEPLER'schen  Methode,  darin 
bestehend,  dass  man  die  erforderlichen  beiden  Bestimmungen  der  Länge  des 
Mondes,  von  denen  die  eine  frei  von  der  Wirkung  der  Parallaxe  sein  und  zur 
Elimination  des  Fehlers  der  den  Tafeln  entnommenen  Länge  des  Mondes  dienen 
musste,  an  zwei  verschiedenen  Runter  derselben  Breite  liegenden  Stationen  gleich- 
zeitig ausführte.  Aber  zur  vollen  Geltung  kam  der  so  zu  erzielende  Vortheil 
erst,  als  man  sich  nach  Wagner's  (1681— 1745,  Berlin)  Vorschlage  seiner  bei 
der  Messung  der  Zenithdistanzen  bediente.  Die  Methode,  die  zu  den  das  grösste 
Vertrauen  geniessenden  Bestimmungen  gedient  hat,  besteht  in  folgendem.  Es 
werden  zwei  möglichst  genau  auf  demselben  Meridian  liegende  Stationen  aus- 
gewählt, für  welche  also  die  absoluten  Zeiten  des  Meridiandurchganges  des 
Mondes  wenig  verschieden  sind;  die  eine  Station  liegt  auf  der  Nord-  die  andere 
auf  der  Südhalbkugel.  Die  Sicherheit  der  Bestimmung  wächst  mit  der  Grösse 
des  zwischen  beiden  Punkten  liegenden  Bogens  des  Meridians,  so  dass  es 
wünschenswerth  ist,  die  geographische  Breite  der  Orte  so  gross  zu  nehmen,  als 
es  ohne  Beeinträchtigung  der  Genauigkeit  der  Beobachtung  statthaft  ist.  Der 
Mond   culminirt   dann   südlich  vom  Zenith  der  nördlichen  Station  und  nördlich 


1)  H.  Battermann  :   Beiträge  zur  Bestimmung  der  Mondbewegung  und  der  Sonnenparallaxe 
aus  Beobachtungen  von  Stembedeckungen. 

^  Nova  acta  der  Kais.  Leop.-Carol.  deutschen  Akademie  der  Naturforscher  XLI. 
')  Astronomische  Nachrichten,^No.  3266. 
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vom  Zenith  der  südlichen.  Auf  beiden  Stationen  wird  im  Augenblicke  der  Cul- 
mination  die  scheinbare  Zenithdistanz  eines  der  Mondränder  gemessen  und  zwar 
auf  der  einen  Station  die  des  oberen  auf  der  anderen  die  des  unteren  Randes 
oder  umgekehrt,  damit  die  Beobachtungen  sich  auf  denselben  Punkt  der  Peripherie 
der  Mondscheibe  beziehen.  Um  weiter  die  etwa  vorhandenen  constanten  Fehler 
der  Refractionstafeln  zu  eliminiren,  wird  auf  beiden  Stationen  auch  ein  und  der* 
selbe  Fixstern  oder  besser  noch  mehrere  symmetrisch  zum  Monde  und  mit  ihm 
nahe  auf  demselben  Parallelkreis  liegende  beobachtet  Bringt  man  dann  an  das 
Mittel  der  angenommenen  Deklinationen  dieser  Sterne  den  auf  beiden  Stationen 
beobachteten  Deklinationsunterschied  gegen  den  Mondrand  an,  so  erhält  man 
die  Deklination  dieses  Randes,  nur  behaftet  mit  dem  Einflüsse  der  Parallaxe. 
Es  seien  nun  6  und  V  die  geocentrische  und  die  beobachtete  scheinbare  Dekli- 
nation des  Mondrandes,  D  die  geocentrische  Deklination  des  Mondcentrums,  i? 
und  i?'  seien  der  wahre  und  der  scheinbare  Mondradius,  ic  die  Aequatoreal- 
horizontalparallaxe  zur  Zeit  der  Beobachtung.    Es  ist  dann 

T^       *        F»  n      nördliche  «      ,  ^     ,     , 

£>  =^ozp  Je,  wenn  der       ...  ,        Rand  beobachtet  ist 

sin{D  —  «')  =  sin{B  -  B')cos R  zp  cos{fi  —  V)sin  R  =  «V»(a  —  8')  q=  sin R  -H 

—  2««(Ö  —  80^'«H  ^  ^  2sinRsin^^(l  —  V). 

Für  die  Maximalwerthe  R  =  16',  ä  —  5'  =  1  °  4'  ist  der  Betrag  des  dritten 
Gliedes  0"-04,  der  des  vierten  0"-16;  jenes  kann  mit  Näherungswerthen  von  R 
und  IC  scharf  berechnet  werden,  während  dieses  eliminirt  wird  dadurch,  dass 
man  abwechselnd  den  Nord-  und  Südrand  beobachtet.  Für  die  weitere  Ent- 
wicklung scheiden  also  diese  beiden  Correctionen  aus.  Führen  wir  ein 
sin  (fi  —  8')  =  p  sin  it  sin  [C  —  (9  —  9')]»  ^o  C  die  beobachtete  scheinbare  Zenith- 
distanz des  Mondrandes  ist,  und  bezeichnen  durch  k  das  Verhältniss  des  linearen 
Mondradius  s  und  des  äquatorealen  Erdradius  a,  so  dass,  da 

sinr^^s  -r       sinr  =  -r      (Ä«=  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde), 

sinR  =s  k  sin  n 
wird,  so  erhalten  wir 

sin  {D  —  8')  =  sin  it  {p  ««[£  —  (9  —  9')]  T  ^  • 

Dieser  Ausdruck  gilt  für  die  nördliche  Station.  Auf  der  südlichen  wirkt  die 
Parallaxe  in  entgegengesetzter  Richtung,  während  die  Differenz  der  geocentri- 
schen  Deklination  des  Randes  und  des  Mittelpunktes  die  gleiche  ist.  Nennen 
wir  also  9^  die  südliche  Breite  der  zweiten  Station,  die  also  gleichfalls  als 
positive  Grösse  zu  behandeln  ist,  so  haben  wir  für  die  correspondirende  Beob- 
achtung 

sin  (2>i  —  81')  =  —  sin  itj  {pj  sin  [Cj  —  (9^  —  9/)]  ±  4 

Um  den  Einfluss  der  Abplattung  des  Erdkörpers  explicite  zu  erhalten,  führen 
wir  unter  der  nach  dem  früher  gesagten  statthaften  Beschränkung  auf  die  erste 
Potenz  dieser  Grösse  ein 

p  =  1  —  a  sin^  9        9  —  9'  es  a  5«ff  29 
und  haben 

p  sin  [C  —  (9  —  9')]  =  ( 1  —  o  w«*9)  sin  (C  —  a  sin  29)= sin  C  —  a  (jm'9  «Vr  C  +  ^»129  ccst), 

da   cos  (9  —  9')   von  der  Einheit  nur  um  ein  Glied  von  der  Ordnung  von  a* 
verschieden  ist.     Dadurch  wird  nun 

21» 
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*  *  *  ^ 

J9  =  8'  +  (jw  C  =F^)j^j77  - a^^^ (^'«* 9  ^'«  t  +  stn^ffcosi:)  +  (5/«  C  =F ^)'  g,^^^» 

*  a 

Sei   nun   /  die  Zeit  der  Beobachtung  bezogen  auf  den  Meridian  des  Ephe- 
meridenortes   und   für   einen   naheliegenden  Zeitpunkt  T  seien  der  Ephemeride 

entnommen:   die    stündliche  Aenderuhg  -^    der  Deklination   des  Mondes,   die 

Parallaxe  F  und  ihre  stündliche  Aenderung  -^ .   Bei  der  Genauigkeit  der  Tafeln 

ä£>  dP 

können  wir  annehmen,  dass  die  stündlichen  Aenderungen  -^r  und  -tt  fehlerfrei 

sind  und  dass  auch  das  Verhältniss  der  dem  Augenblicke  der  Beobachtung  ent- 
sprechenden Parallaxe   zur   mittleren  Parallaxe   genau    bekannt  ist,    so  dass  wir 

p 
setzen   können  ic  =  ^  icq,  wo  p^  die  den  Tafeln  zu  Grunde  liegende,    it^  aber 

die    wirkliche    mittlere  Parallaxe  des  Mondes  und  p  die  aus  den  Tafeln  für  die 
Zeit  der  Beobachtung  entnommene  Parallaxe  ist     Wir  haben  dann  zu  setzen 

r  P  dP\  P  P  dP 

oder  wenn  wir  —  =  11.  setzen 

=  ji.  j««  icq  -I-  cos  P{t  —  T)  "jT  • 
Die  Beobachtung  führt  also  zu  folgender  Bedingungsgleichung: 

iLStn-KQ     ,  .      .   ^        .   ^  .       ,  .   «       ,K-    sin^P 

oder  wenn  wir  setzen 

iwiWw    X 

In  dieser  Gleichung  können  wir  b!  als  eine  uns  durch  die  Beobachtung 
und  die  Ephemeride  genau  gegebene  Grösse  betrachten  und  aus  einer  Reihe 
solcher  Gleichungen  können  wir  also  icq  bestimmen.  Die  südliche  Station  er- 
giebt  die  Gleichung 

m 
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burch  Subtraction  der  beiden  Bedingungsgleichungen  wird  schliesslich 

*  '^         "V  smV'  y-^  stn^rf^smli^'^stn2ffiC<?sliiJf 

Durch  die  Verbindung  je  zweier  zusammengehöriger  Beobachtungen  erhalten 
wir  also  eine  Reihe  von  Gleichungen  von  der  Form  n  s=s  sin  1:^(0  —  a^),  aus 
deren  Gesammtheit  wir  itg  und  a  zu  bestimmen  hätten.  In  der  That  sind  aber 
die  Werthe^  die  der  Coefficient  d  annehmen  kann,  von  einander  zu  wenig  ver- 
schieden. Die  Sternwarten  der  nördlichen  Halbkugel  liegen  unter  zu  wenig  ver- 
schiedener Breite  und  auf  der  südlichen  Halbkugel  giebt  es  nur  wenige  Stern- 
warten unter  wieder  ähnlicher  Breite.  Es  ist  daher  nicht  möglich  a  selbst  zu 
bestimmen,  und  muss  man  sich  begnügen,  icq  als  Function  von  «  darzustellen. 
Erst  durch  Einführung  einer  dritten  Station  in  der  Nähe  des  Aequators  würde 
man  eine  genügende  Verschiedenheit  der  Coefficienten  herbeizufUhren  vermögen. 
Nach  dem  ersten  im  Jahre  1705  durch  Wagner  in  Berlin  und  Kolb  am  Gap 
der  guten  Hoffnung  unternommenen  Versuch  einer  Anwendung  dieser  Methode, 
der  durch  Kolb's  Verschulden  nicht  zum  Ziele  führte,  wurden  in  den  Jahren 
1751—53  durch  Lacaille  am  Cap  der  guten  Hoffnung  Beobachtungen  des 
Mondes  angestellt,  die  in  Verbindung  mit  correspondirenden  Beobachtungen  zu 
Greenwich,  Paris,  Berlin  und  Bologna  zu  einer  guten  Bestimmung  der  Parallaxe 
führten.  Diese  Beobachtungen  sind  von  Verschiedenen  bearbeitet;  Olufsen^) 
hat  nach  den  vorhin  gegebenen  Formeln  aus  denselben  für  die  mittlere  Parallaxe 
des  Mondes  den  Werth  57'  2"'95  (nach  P^inführung  des  BESSEL'schen  Werthes 
der  Abplattung  des  Erdkörpers)  abgeleitet,  der  durch  die  neueren  Beobachtungen 
nur  unwesentlich  verbessert  ist. 

In  der  Praxis  wird  auch  jetzt  noch  meistens  der  in  den  HANSEN'schen  Mond- 
tafeln abgeleitete  Werth  der  Parallaxe  angewandt,  der  nicht  aus  direkten  Beob- 
achtungen des  Mondes,  sondern  aus  der  Mondtheorie  selbst  hervorgegangen  ist. 
Die  Grundlagen  desselben  sind  folgende:  Nennen  wir  r  die  halbe  grosse  Axe 
der  Mondbahn,  T  die  Umlaufszeit  des  Mondes,  m  seine  Masse,  M  die  Masse 
der  Erde  und  k  die  GAUSs'sche  Constante  der  Anziehungskraft,  so  ist  nach  dem 
3.  KEPLER'schen  Gesetze 

^'-^^)  ©  =  3-14159 

Wir  erhalten  also  die  der  Entfernung  r  entsprechende  Parallaxe,  wenn 
wieder  a  der  aequatoreale  Erdradius  ist,  durch 

4  0'        \i 


smi: 


In  diesem  Ausdrucke  ist  a  durch  die  geodätischen  Messungen,  7^  durch 
die  Mondbeobachtungen  gegeben,  k^  ist  zu  ermitteln  durch  die  Beobachtungen 
der  Länge   des   einfachen  Secundenpendels.    Nennen   wir  dieselbe  /  und  ^  die 

Schwerkraft  an  der  Erdoberfläche,  so  ist  /  <=s  ^  7^-9  •     ^^^  Schwerkraft  setzt  sich 

zusammen    aus   der   Anziehungskraft  g^    des  Erdkörpers    und   aus   der  in   die 

Richtung  der  Schwere  fallenden  Componente  der  Centrifugalkraft  ^^ — ^ 

(p,  7^  Erdradius    und   geocentrische  Breite,  t  Umdrehungszeit  der  Erde).    Nach 
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M 

der  Potentialtheorie  ist  für  das  Sphäroid  ^0  =  ^'1^  »  wenn  wir  für  p  denjenigen 

Werth  substituiren,  welcher  der  Bedingung  sin  9'  =  y^  genügt     Bezeichnen  wir 
die  dieser  Bedingung  genügenden  Werthe  durch  (p)  und  (9'),  so  ist  also 


(P)' 


T 


% 


wobei 


/-=  /[l  -  a  fw»?  +  |a»  (f«»»9  -  J«»«9)  ]»  Tl  -H  iM^flM^ 

ist.     Folglich  wird 

r    M        «      4  li 

Um  zur  mittleren  Parallaxe  überzugehen,  ist  es  nun  noch  nothwendig,  diesen 
Werth  von  sin  ic  zu  multipliciren  mit  dem  Verhältniss  der  halben  grossen  Axe 
der  Mondbahn  zur  mittleren  Entfernung  des  Mondes,  d.  i.  in  der  Mpndtheorie 
die  von  den  periodischen  Gliedern  des  Ausdrucks  des  Radius  vector  und  der 
Störungen  befreite  Entfernung.  Der  Werth  dieses  Verhältnisses  ist  der  Mond- 
theorie zu  entlehnen;   Hansen  giebt  ihn  s=  1*006537  und  damit  wird  dann 


,m,t. -  1006537  [^:j:^.^.^J 


Hansen  fand  auf  diesem  Wege  icq  =  57'  2'''27,  ein  Werth,  der  mit  dem  aus 
den  direkten  Mondbeobachtungen  abgeleiteten  innerhalb  der  zulässigen  Fehler 
übereinstimmt.  Mit  Benutzung  der  aus  den  besten  Beobachtungen  der  neuesten 
Zeit  bestimmten  Werthe  für  die  verschiedenen  Constanten  berechnet  Newcomb 
in  seinem  Werke:  tThe  elements  of  the  four  inner  planets  and  the  fundamental 
constants   of  astronomy.    Washington  1895c    auf  diesem  Wege   icq  b=  57'  2'''71 

und   dies   ist   wohl   deijenige  Werth,   der   nach    unserer  jetzigen  Kenntniss  der 

Wahrheit   am   nächsten   kommt.     Der  Ausdruck   — :^r^   ausgedrückt  in  Bogen- 

stn  1 

maass,  wird  bezeichnet  als  die  Constante  der  Mondparallaxe.    Sie  ist  nach  New- 
comb =  3422"-55. 

Die  Sonnenparallaxe,  d.  i.  der  Winkel,  unter  welchem  in  der  mittleren 
Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne  der  äquatoreale  Erdradius  erscheint,  wurde 
von  PtolemAus  nach  der  früher  erwähnten  HiPPARCH'schen  Methode  zu  2'  50" 
bestimmt,  und  obwohl  dieser  Werth  20  fach  zu  gross  ist,  dauerte  es  doch 
1800  Jahre  bis  man  die  Richtigkeit  dieser  Bestimmung  zu  bezweifeln  begann. 
Aber  erst  Kepler' s  drittes  Gesetz  eröffnete  die  Möglichkeit  einer  sicheren  Be- 
stimmung dieser  fundamentalen  Constante  für  alle  Entfernungen  im  Weltall. 
Indem  es  den  Zusammenhang  der  mittleren  Entfernungen  der  Planeten  enthüllte, 
setzte  es  uns  in  den  Stand,  alle  Entfernungen  im  Sonnensystem  auszudrücken 
durch  die  als  Einheit  angenommene  mittlere  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne 
und  so  aus  jeder  beobachteten  Entfernung  der  Erde  von  einem  Planeten  unsere 
Einheit  ableiten  zu  können.  Man  hat  daher  seit  Kepler's  Zeiten  auch  nicht 
mehr  versucht,  durch  direkte  Beobachtungen  der  Sonne  ihre  Parallaxe  zu  be- 
stimmen, sondern  stets  den  indirekten  Weg  gewählt  unter  Benutzung  der  sich 
darbietenden  günstigsten  Verhältnisse.  Die  Bestimmung  der  Parallaxe  wird  um 
so  leichter,  der  Einüuss  der  unvermeidlichen  Beobachtungsfehler  auf  das  schliess- 
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liehe  Resultat  —  die  Sonnenparallaxe  —  um  so  kleiner,  je  grösser  die  durch 
die  Beobachtung  zu  bestimmende  Parallaxe  ist,  d.  h.  je  näher  der  zu  beob- 
achtende Planet  der  Erde  steht.  Es  kommen  nun  aber  nur  Mercur,  Venus, 
Mars  und  einzelne  der  kleinen  Planeten  zu  der  Erde  in  Entfernungen,  die  kleiner 
sind  als  die  mittlere  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne,  und  nur  diese  können 
also  für  die  Lösung  der  Aufgabe  in  Betracht  kommen.  Die  kleinste  Entfernung 
des  Mercur  von  der  Erde  ist  0*517  ausgedrückt  in  Einheiten  der  mittleren  Ent- 
fernung der  Erde  von  der  Sonne.  Seine  Parallaxe  ist  dann  also  das  1*93  fache 
der  Sonnenparallaxe.  Direkte  Beobachtungen  des  Mercur  sind  nun  aber  nicht 
nur  schwer  zu  erlangen,  sondern  auch  meistens  recht  unsicher,  wegen  der  Nähe 
zur  Sonne.  Nur  wenn  er  zur  Zeit  der  Conjunction,  in  welche  ja  auch  die  Zeit 
der  grössten  Erdnähe  fällt,  so  steht,  dass  er  sich  auf  die  Sonnenscheibe  projicirt, 
ist  eine  sicherere  relative  Messung  der  gegenseitigen  Stellung  möglich.  Diese 
steht  dann  aber  nur  unter  der  Wirkung  der  Differenz  der  Parallaxen,  gestattet 
also  nur  die  Bestimmung '  des.  093 fachen  Betrages  der  Sonnenparallaxe.  Da 
sich  nun  auch  in  der  relativen .  Ortsbestimmung  eine  sehr  grosse  Genauigkeit  in 
diesem  Falle  nicht  erzielen  lässt,  so  bietet  der  Mercur  kein  geeignetes  Mittel 
zur  Lösung  der  Aufgabe.  Die  mittlere  Entfernung  der  Venus  von  der  Erde  zur 
Zeit  der  Conjunction  ist  =  0*277,  die  Parallaxe  der  Venus  also  gleich  dem 
3*61  fachen  der  Sonnenparallaxe.  Findet  gleichzeitig  ein  Vorübergang  vor  der 
Sonnenscheibe  statt,  so  tritt  in  den  Beobachtungen  der  2*61  fache  Betrag  der 
Sonnenparallaxe  zu  Tage.  Diese  Erscheinungen  müssen  daher  für  die  Be- 
stimmung von  grösster  Wichtigkeit  sein,  wie  zuerst  Halley  zeigte.  Sie  ereignen 
sich  aber  nur  in  Intervallen  von  abwechselnd  130  oder  113  Jahren,  treten  dann 
aber  stets  paarweise  im  Abstände  von  8  Jahren  ein.  Mars  nähert  sich  zur  Zeit 
der  Opposition  der  Erde  im  günstigsten  Falle  bis  auf  0*365  Erdbahnradien,  er 
bietet  also,  da  auch  die  Beobachtungsverhältnisse  günstige  sind,  gleichfalls  ein 
sehr  geeignetes  Mittel.  Die  Entfernung  der  kleinen  Planeten  kann  bei  einzelnen 
bis  auf  0*8,  herabgehen.  Da  ihre  Beobachtung  die  denkbar  grösste  Genauigkeit 
zu  erzielen  gestattet,  ist  es  möglich,  auch  sie  mit  Vortheil  zu  verwenden.  Des 
erst  im  August  dieses  Jahres  entdeckten  Planeten  1898  DQ,  der  der  Erde  noch 
näher  kommt  als  Mars  und  für  die  Aufgabe  der  Bestimmung  der  Sönnenparallaxe 
ganz  neue  Gesichtspunkte  eröffnet,  kann  hier  nur  kurz  gedacht  werden. 

Die  Bestimmung  der  Parallaxe  eines  Gestirns  durch  einen  einzelnen  Beob- 
achter erfordert  die  mikrometrische  Messung  des  parallactischen  Ortes  des  Ge- 
stirnes gegen  einen  oder  mehrere  Fixsterne  zu  zwei  möglichst  verschiedenen  Werthen 
des  parallactischen  Faktors  entsprechenden  Zeitpunkten.  Die  Beobachtung  be- 
zieht sich  auf  die  Rectascensionsdifferenz  oder  auf  die  Deklinationsdifferenz  oder 
auf  Positionswinkel  und  Distanz. 

Für  die  Anwendung  der  beiden  ersteren  Methoden  hat  man  zwei  Sterne 
auszusuchen,  die  den  Planeten  möglichst  symmetrisch  umschliessen  und  ihm  so 
nahe  stehen,  dass  man  alle  drei  Objecte  ohne  eine  Verstellung  des  Femrohres 
beim  Passiren  des  Gesichtsfeldes  beobachten  kann.  Wählt  man  die  Rectascension 
zum  Gegenstande  der  Beobachtung,  so  liefert  jeder  Durchgang  drei  Gleichungen 
in  folgender  Art 

flir  den  ersten  Stern        a^  =  /^  -f-  5  4-  9(61,  s) 
„      „     Planeten  a    =  /   -H  j  4-  9(8,  s)  — /a*ic 

„       „     zweiten  Stern      a^  =  /^  -h  5  -H  9(6,,  s), 
worin  a  die  Rectascension,  /  die  Durchgangszeit,  s  den  Stunden winkel  des  Fem- 
rohres,  /«  den  parallactischen  Coefficienten  bedeutet  und  9  eine  vom  Stunden- 
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Winkel  und  der  Deklination  abhängige  Function  ist,  welch«  den  feiniäüss  det* 
Aufstellungsfehler  des  Instrunoentes  und  der  Refraction  auf  den  Stundenwinkel 
atigiebt.  Wenn  wir  unter  ao>  /q  ^^  Mittel  der  Rectascensionen,  bezw.  der 
Durchgangszeiten  der  beiden  Sterne  verstehen,  so  erhalten  wir  die  Bedingungs- 
gleichung 

a  —  «0  ==  '  —  ^0  —  i[?(«i»  ^)  ■+-  9(«s»  J)]  +  fi^>  0  —  A*- 

Die  wegen  der  Aufstellungsfehler  und  Refraction  anzubringende  Correcdon 
lässt  sich  darstellen  als  eine  Function  der  DeklinationsdifTerenz  ^(^^  4-  Sj)  —  d. 
Man  hat  sie  zu  berechnen  nach  den  in  dem  Artikel  »Mikrotiietermessungenc 
gegebenen  Vorschriften,  kann  aber  auch  ihre  Abhängigkeit  vom  Stundenwinkel 
aus  den  erhaltenen  Gleichungen  selbst  ableiten;  der  Betrag  dieser  Correction 
sei  A,  Hat  man  nun  zwei  Beobachtungen  in  verschiedenen  Stundenwinkeln  an- 
gestellt und  bezeichnet  die  der  zweiten  Beobachtung  angehörigen  Grössen  durch 
einen  hinzugefügten  Strich,  so  setzt  man 


wo 
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die  Differentialquotienten    der  Rectascension   sind.     Die  Aenderung   der  schein- 
baren Rectascension  des  Sternes  sei  noch  //a*,  dann  wird 

In  dieser  Gleichung  sind  alle  Grössen  durch  die  Beobachtung  oder  die 
Ephemeride  bekannt,  sie  kann  also  zur  Bestimmung  von  ic  dienen. 

In  ganz  analoger  Weise  wären  die  Beobachtungen  der  Deklinationsdifferenzen 
zu  behandeln,  nur  dass  man  hier  auf  die  Aufstellungsfehler  keine  Rücksicht  zu 
nehmen  hat,  weil  dieselben  die  Messung  der  Deklinationsdifferenzen  nicht  ent- 
stellen, wenn  sie  so  klein  sind,  dass  ihre  Quadrate  und  Produkte  zu  vernach- 
lässigen sind. 

Die  Ausdrücke  der  parallactischen  Coöfficienten  sind  nach  pag.  319 

/a  ÄS  —  p  coi  9'  s€C  6  sin  (6 — a)       /( *»  p  cos  9'  sin  d  cos  (6  —  a)  —  ^sin  9'  cos  6. 

Da  der  zweite  Theil  des  Ausdrucks  von  pi  constant  ist,  so  sehen  wir,  dass 
es  für  eine  vortheilhafte  Anwendung  beider  Methoden  nothwendig  ist,  dass  f ' 
klein,  der  Beobachtungsort  also  in  der  Nähe  des  Aequators  liege.  Da  d  natür- 
licher Weise  stets  verhältnissmässig  klein  ist,  so  wird  pq,  zwischen  Grenzen 
schwanken,  die  nahe  bei  4- 1  und  —  1  liegen;  pi  dagegen  schwankt  wegen  der 
Kleinheit  von  sin  d  immer  nur  zwischen  engen  Grenzen,  so  dass  sich  Deklinations- 
differenzen bei  Beobachtung  an  einem  einzigen  Ort  nicht  zur  Ermittelung  der 
Parallaxe  eignen. 

Für  die  Anwendung  der  Methode  der  Rectascensionsdifferenzen  ist  es  vor 
allem  nothwendig,  dass  man  im  Besitze  einer  guten  Uhr  ist  und  dass  man  über 
eine  etwa  vorhandene  tägliche  Periode  im  Gange  derselben  unterrichtet  ist, 
weil  diese  die  zu  ganz  verschiedenen  Tageszeiten,  Morgens  und  Abends,  ge- 
messenen Rectascensionsdifferenzen  in  verschiedener  Weise  beeinflussen  müsste 
und  aus  dem  Resultate  nicht  zu  eliminiren  ist.  Die  erste  Anwendung  der 
Methode  führte  Cassini  aus  am  Mars;  er  erhielt  ein  für  damalige  Zeit  recht  be- 
friedigendes Resultat.    In    unserer  Zeit  ist  die  Methode  besonders  wieder  durch 


AmY   empfohlen    und   im  Jahre  1878   hat  Maxwell  Hall^)   sie  von  neuem  auf 
den  Mars  angewandt. 

Benutzt  man  zur  Bestimmung  des  relativen  Ortes  des  Planeten  die  Messung 
durch  Fositionswinkel  und  Distanz,  so  empfiehlt  sich  der  Gebrauch  eines  Helio- 
meterSy  einmal  der  grösseren  Genauigkeit  wegen,  dann  aber  auch  wegen  der 
Möglichkeit,  grössere  Entfernungen  sicher  zu  messen,  wodurch  die  Anzahl  der 
Vergleichsteme  sich  wesentlich  reducirt.  Als  Resultat  der  Messung  können  wir 
in  dem  sphärischen  Dreieck  zwischen  detn  Pol,  dem  Stern  und  dem  Planeten  be- 
trachten die  Länge  A  der  Seite  Stern-Planet  und  das  Mittel  der  beiden  dieser 
Seite  anliegenden  Winkel  p^.  Nennen  wir  A^  D  die  Coordinaten  des  Planeten, 
a,  %  diejenigen  des  Sternes,  so  bestehen  zwischen  den  scheinbaren  aus  der 
Ephemeride  mit  der  angenommenen  Parallaxe  berechneten  Grössen  die  Relationen 

sin  ^b!  cosp^  =  cos  \{Ä  —  a)  sin  i{D'  —  5)  ==  ^l' 
sinl^'  sinp^'  =  sin  Y^Ä  —  a)  cos\(P'  4-  «)  =  v'. 

Durch  Differentiation  und  Trennung  der  Differentiale  erhalten  wir  daraus, 
wenn  wir  zunächst  A  und  D  als  fehlerfrei  annehmen 

sin\^dp^  =  —  sinp^'d^*  +  cosp^d^' 

A' 

cos\b! d  -^  Ä  cosp^ d^  -h  sinp^* d^\ 

Führen  wir  nun  die  geocentrischen  Grössen  ein,  so  haben  wir 

dA  dD 

Auf  der  rechten  Seite  ist  der  erste  Ausdruck  der  Werth,  den  |ji'  im  Erd- 
mittelpunkte annimmt  9=  |ji,  die  beiden  anderen  geben  den  Einfluss  der  parallac- 
tischen  Aenderung  der  Coordinaten  auf  |ji  an,  oder  wenn  wir  annehmen,  dass 
wir  nicht  die  volle  Parallaxe,  sondern  nur  eine  Correction  eines  angenommenen 
nahe  richtigen  Werthes  derselben  suchen,  den  Einfluss  dieser  Correction.  Wir 
schreiben  also 

und  können  nun  wegen  der  Kleinheit  von  d-R   /{A,  D)  als  von  dii.  unabhängig 
ansehen  und  erhalten 


ebenso 


und  damit 


d}f!  ^/{A,  D)d-K  =  ^ ^  d-R 


V    —  V 

</v'  =  d'R 


siH  i  AV>>o'  =  {-  "«/o'(»*'  -  »*)  +  ^o^Poiy'  -  v)} ^ 


cos^lS!d^:  =  2{cosp^'{y:  -  1*)  +  ««/o'(v'  -  v)}  —  • 


IC 

Zur  Ermittelung  der  Abhängigkeit  der  Grössen  A'  und  p^  von  den 
Correctionen  dA  und  dD  der  geocentrischen  Coordinaten  des  Planeten  benutzen 
wir  die  Näherung9Werthe 

A'  cosp^'  =  2>'  —  Ö  A'  sinp^'  =  {Ä  —  a)  cos  ^(8  4-  D'\ 

welche,  wenn  A',  wie  wir  voraussetzen,  nicht  grösser  als  etwa  2°  ist,  und  die  ge- 
suchten Correctionen  dA  dD  klein  genug  sind,  um  die  Berechnung  der  Co^flfi- 


>)  Memoirs  of  the  roy.  astr.  Soc.  Vol.  XXXXIV. 
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cienten  4  stellig  äusteljreii  zu  dürfen,  mit  den  strengen  völlig  übereinstimmende 
Werthe  geben.    Wir  erhalten  dann 

—  ^sinp'dp  +  cosp'd^  =  dD 

^'cosp^dp  -H  stnp'dä  =  cos  — 5 —  dA  —  stn  — 5 5 —  dD 

(A*  Ä  -4-  D*  \  Ä  -♦-   /?' 

1  4.  -^  Ai»^  — 2 —  cos p'\dD  -4-  cos p' cos  -^ —  dA 

1 2  ^^«^  — 2 —  sinp^tangf\dD  -h  sin  p' cos — 5 ^-<4. 

Die  vollständigen  Bedingungsgleichungen  lauten  also: 
A  _  A'-p  o  eosp'{v:-v,)  +  sinp'{y'  -  v)  ^«    ,   „•„...-„  ^  +  ^'  j-f  ^ 


r^f 


^'  Fl  —  ^  Aw^f  ^(8  +  D')iinp'ttmgpAdD 


,      sinp'(^'  —  1»)  —  eosp'iy'  —  v)  </it  6+  jy  dA 

1  4-  -g-  /a«^i(Ö  4-  iy)cosp'\  -^  . 

Unter  ^^  und  dJ)  sind  hier  streng  genommen  die  Correctionen  d(A  —  a) 
d{D  —  6)  zu  verstehen.  Die  Trennung  der  beiden  Correctionen  ist  aber  nur 
durchführbar,  wenn  die  Vergleichung  mit  mehreren  Sternen  ausgeführt  ist  und 
wenn  man  annehmen  kann,  dass  die  dci,  dh  von  Stern  zu  Stern  wechseln  und 
keinen  systematischen  Charakter  haben.  Führen  wir  weiter  eine  Reihe  von  Ver- 
gleichungen  des  Planeten  mit  einem  Sterne  aus  und  stellen  die  Bedingungs- 
gleichungen auf,  so  müssen  wir  bei  der  Auflösung  annehmen,  dass  dA  und  dD — 
die  Correctionen  der  Ephemeride  des  Planeten  —  constant  sind;  anderen- 
falls müssten  wir  für  diese  Grössen  einen  die  Zeit  enthaltenden  Ausdruck 
JA-^  {i^  t^)d^A  4-  .  .  .  .  einführen. 

Angewandt  ist  diese  Methode  zuerst  im  Jahre  1874;  damals  schlössen  die 
deutschen  Astronomen  die  Venus  an  nahestehende  Fixsterne  an,  während  Gill 
auf  Mauritius  sie  an  Juno  versuchte.  Im  Jahre  1877  beobachtete  Gill  nach 
derselben  Methode  den  Mars  auf  Ascension,  und  das  erhaltene  Resultat  zählt  zu 
den  sichersten,  die  durch  Beobachtungen  erlangt  sind  (vergl.  Memoirs  of  the 
Royal  astronomical  Society,  Vol.  XLVI). 

Für  die  Anwendung  der  besprochenen  Methoden  eignet  sich  die  Venus  nicht, 
weil  wegen  der  Schnelligkeit  ihrer  Bewegung  die  Zahl  der  Sterne  zu  gross  sein 
müsste  und  die  Voraussetzung  der  Constanz  der  Tafelfehler  jedenfalls  nicht  er- 
laubt wäre.  Man  müsste  also  durch  sonstige  Beobachtungen  die  Ephemeride 
controlliren.  Auch  die  die  Beobachtungen  erschwerende  und  unsicher  machende 
Nähe  der  Venus  zur  Sonne  ist  hinderlich.  Nur  in  einem  Falle  treten  diese 
Uebelstände  verhältnissmässig  zurück.  Wenn  nämlich  die  Venus  in  die  Nähe 
der  Umkehrpunkte  in  ihrem  scheinbaren  Laufe  kommt,  wo  ihre  mittlere  Ent- 
fernung KB  0*34,  ihre  Parallaxe  also  das  dreifache  der  Sonnenparallaxe  ist,  lässt 
sich  die  Correction  der  Ephemeride  leichter  aus  Meridianbeobachtungen  ent- 
nehmen. Die  Verhältnisse  sind  um  so  günstiger,  je  näher  die  Stillstände  in  den 
beiden  Coordinaten  an  einander  liegen^  Ein  Versuch,  auf  diesem  Wege  die 
Sonnenparallaxe  zu  ermitteln,  ist  in  den  Jahren  1847 — 5^  durch  eine  unter  Gaxiss 
Leitung  stehende  Expedition  nach  Chili  ausgeführt.  Der  Erfolg  entsprach  aber 
nicht  den  Erwartungen. 


2ur  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe  aus  Beobachtungen  an  verschiedenen 
Stationen  kann  man  die  bisher  besprochenen  Methoden  gleichfalls  verwenden. 
Wegen  der  Schwierigkeit  der  Bestimmung  genauer  Längendifferenzen  hat  man 
sich  aber  bisher  darauf  beschränkt,  die  Stationen  in  einer  zur  Bewegungsrichtung 
des  Planeten  senkrechten  Zone  auszuwählen,  so  dass  im  wesentlichen  nur  die 
Parallaxe  in  der  Richtung  der  Deklination  zur  Geltung  kam.  Von  der  Methode 
der  Rectascensionsdifferenzen,  welche  2  Stationen  unter  nahe  gleicher  Polhöhe 
erfordert,  deren  eine  den  Planeten  in  grossem  westlichen,  die  andere  in  grossem 
östlichen  Stundenwinkel  gleichzeitig  sieht,  ist  bisher  eine  Anwendung  noch  nicht 
gemacht.  Die  Methode  der  Deklinationsdifiercnzen  ist  dagegen,  seit  Galle  ihre 
grossen  Vorzüge  und  die  zu  erwartende  Sicherheit  des  Resultates  bei  ihrer  An- 
wendung auf  die  kleinen  Planeten  hervorgehoben,  verschiedentlich  angewandt^) 
und  erscheint  durchaus  geeignet,  zu  sicheren  Resultaten  zu  führen.  Auf  Gill's 
Anregung  ist  in  der  letzten  Zeit  auch  die  Methode  der  heliometrischen  Be- 
stimmung der  Parallaxe  durch  Anschluss  kleiner  Planeten  an  benachbarte  Sterne 
häufiger  angewandt.  Es  haben  sich  nach  den  von  Gill  ausgearbeiteten  Pro- 
grammen an  der  Messung  die  Sternwarte  am  Cap  und  mehrere  der  mit  Helio- 
metern ausgerüsteten  nördlichen  Sternwarten  betheiligt,  nämlich  die  Sternwarten 
am  Yale  College,  in  Göttingen,  Bamberg  und  Leipzig. 

Die  Resultate  der  in  den  Jahren  1888  und  1889  ausgeführten  Beobachtungen 
liegen  zur  Zeit  noch  nicht  in  definitiver  Form  vor^),  doch  ist  über  dieselben  im 
Bulletin  astronomique  XIII,  pag.  319  ein  Bericht  gegeben,  aus  dem  die  Ueber- 
legenheit  der  Methode  über  alle  anderen  rein  trigonometrischen  aus  der  vorzüg- 
lichen inneren  Uebeceinstimmung  der  Beobachtungsergebnisse  und  der  Kleinheit 
des  wahrscheinlichen  Fehlers  des  Endresultates  überzeugend  hervorgeht.  Aus 
den  drei  bei  den  Beobachtungen  benutzten  Planeten  folgten  die  Einzelwerthe 
der  Sonnenparallaxe: 

Aus  Beobachtungen  der  Victoria        ic  =  8"-80l3        w.  /^  ±  0"-0061 
M  „  ,f    Sappho  8"-7981  ±  0"0114 

„    Iris  8"'8120  ±0"-0090 

und  aus  der  Zusammenfassung  aller  Beobachtungen 

«  =  8"-8036         w.  F.  ±L  0"-0046. 

Als  Beweis,  dasa  bei  richtiger  Anordnung  der  Beobachtungen  das  Resultat 
frei  ist  von  systematischen  Fehlem  sowohl  instrumenteller  als  auch  persönlicher 
Natur,  können  die  folgenden  Thatsachen  dienen.  Die  Beobachtungen  der 
Victoria  am  Cap  ergeben  für  sich  allein  behandelt  nach  der  pag.  329  auseinander 
gesetzten  Methode  ic  «=  8"-8014  w,  F.  ±.  0"0108,  also  einen  mit  dem  aus  der 
Gesammtheit  aller  Beobachtungen  an  den  5  Stationen  vollkommen  identischen 
Wertb.  Die  Sappho- Beobachtungen  sind  zur  Ableitung  der  folgenden  4  Einzel- 
werthe combinirt: 

Aus  Beobachtungen  am  Cap  und  am  Yale  College  ic  =  8"'797  w,  F  dz  0"'020 

„  „     in  Leipzig  8"-798  it  0"'027 

n  „     „  Göttingen  8"-834  it  0"-031 

„       „  „     „  Bamberg  8"-725  ±:  0"056 


n  9f  »> 

»»  I» 


1)  J.  G.  Galle:  Ueber  eine  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe  aus  correspondirenden  Beob- 
achtungen des  Planeten  Flora.     Breslau  1875. 

*)  Während  des  Druckes  dieses  Bandes  ist  die  Veröffentlichung  der  definitiven  Resultat« 
in  den  Annais  of  tbe  Cape  Observatory  erfolgt. 
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Es  entsprechen  also  offenbar  die  berechneten  w,  F.  vollkommen  den  der 
Methode  innewohnenden  Unsicherheiten.  Als  einzige  aus  den  Beobachtungen 
nicht  eliminirte  und  auch  nicht  zu  eliminirende  Fehlerquelle  betrachtet  Gill 
einen  möglichen  Unterschied  in  der  Brechbarkeit  des  Lichtes  des  Planeten  und 
des  Sternes,  welcher  bei  einer  verschiedenen  Färbung  der  beiden  Objekte  ein- 
treten würde.  Auf  diese  Fehlerquelle  hatte  Gill  zuerst  aufmerksam  gemacht 
bei  der  Diskussion  der  oben  erwähnten  Marsl  eobachtungen  (Mem.  of  the  R.  A. 
Soc.  XLVI,  pag.  i6i),  und  gezeigt,  dass,  weil  das  rothe  Licht  des  Mars  eine 
geringere  Brechbarkeit  besitzt  als  das  der  Sterne  und  weil  bei  der  nahen  Gleich- 
heit der  Coefficienten  der  Refraction  und  der  Parallaxe  eine  Elimination  dieses 
Einflusses  nicht  möglich  ist,  ein  zu  grosser  Werth  der  Parallaxe  folgen  müsse. 
Im  vorliegenden  Falle  liegt  nur  bezüglich  der  Iris  ein  schwacher  Verdacht  einer 
ähnlichen  Störung  vor.  Nf.wcomb  findet  (Fundamental  constants  of  Astronomy, 
pag.  165),  dass  die  Refraction  für  Lichtstrahlen  der  Wellenlänge  D  (gelb)  und 
E  (grün)  bei  45°  Höhe  um  0"']1  verschieden  ist  und  schliesst  daraus,  dass  ein 
systematischer  Fehler  von  0"'02  bis  0"'03  in  der  durch  die  Vergleichung  kleiner 
Planeten  mit  Sternen  berechneten  Parallaxe  durch  vollkommen  zulässige  Färbung 
des  Lichtes  des  Planeten  entstehen  könne.  Die  Abweichung  der  aus  den  Iris- 
Beobachtungen  berechneten  Sonnenparallaxe  von  den  übrigen  Werthen  derselben 
Grösse  liegt  aber  noch  ganz  innerhalb  des  zulässigen,  aus  den  zufälligen  Beob- 
achtungsfehlern allein  hervorgehenden  wahrscheinlichen  Fehlers,  so  dass  aus 
diesen  Beobachtungen  noch  nicht  entschieden  werden  kann,  ob  die  erwähnte 
Fehlerquelle  sich  merklich  macht. 

Da  die  Parallaxe  in  Deklination  ihr  Maximum  erreicht  im  Augenblicke  des 
Meridiandurchganges  der  Gestirne,  so  ersetzt  man  bei  der  Methode  der  Dekli- 
nationsdiffeienzen  an  mehreren  Stationen  zweckmässig  das  Aequatoreal  durch 
den  Meridiankreis.  Man  erlangt  dadurch  den  Vortheil,  dass  man  in  der  Wahl 
der  Vergleichsterne  weniger  gebunden  ist,  da  man  zwischen  den  Durchgängen 
der  einzelnen  Objecte  das  Femrohr  innerhalb  engerer  Grenzen  verstellen  und 
die  Drehung  am  Kreise  ablesen  kann.  Man  wird  frei  von  den  Fehlem  der 
Distorsion  des  Gesichtsfeldes  und  ist  sicher,  dass  die  Fehler  der  Aufstellung 
des  Instrumentes,  die  Biegung,  die  Refraction  etc.  alle  in  der  einfachsten  Form 
das  Resultat  beeinflussen,  was  fllr  die  Elimination  von  grösster  Wichtigkeit  ist 
Man  benutzt  in  der  Regel  4  Anhaltsteme,  von  denen  2  dem  Planeten  voran* 
gehen,  2  ihm  folgen.  Sind  /  und  /^  die  Zeiten  des  Meridiandurchganges  für 
2  Beobachtungsorte  bezogen  auf  den  Meridian  der  Ephemeride,  dS  und  A^,  die 
beobachteten  Deklinationsdifferenzen   gegen  das  Mittel  S  der  Deklinationen  der 

dD    d^D 

Anhaltsteme,    und    sind   -jT»  -jt^   die   für   das  Mittel  der  Beobachtungszeiten 

geltenden  Werthe  der  Differentialquotienten  der  Deklination,  so  ist  die  Bedingungs- 
gleichung 

(/-0^+K'-'i)'^-(A8-A«,)=«[p««(9'-8-A8)-pj«>.(9i'-8-A8,)]. 

Nach  dieser  Methode  beobachtete  schon  1672  Richer  in  Cajenne  die  Mars- 
opposition; in  der  neuesten  Zeit  ist  sie  auf  Winnecke's  Vorschlag  bei  mehreren 
Marsoppositionen  wieder  angewandt  und  die  letzte  im  Jahre  1892  beobachtete 
Opposition,  bei  der  man  die  grösste  Sorgfalt  anwandte  und  vor  allem  durch 
Benutzung  eines  Ocularprismas  die  constanten  persönlichen  Fehler  der  Einstellung 
zu  eliminiren  suchte,  scheint  in  der  That  ein  recht  befriedigendes  Resultat  er- 
geben   zu  haben;    doch  steht  eine  zusammenfassende  Publication  zur  Zeit  noch 
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aus.    Ueber  frühere  Anwendungen  der  Methode  hat  Newcomb  in  den  Washington 
astronomical  observations  1865  ausHihrlich  berichtet. 

Wir  gehen  nun  über  zur  Besprechung  derjenigen  Methode  der  Bestimmung 
der  Sonnenparallaxe,  die  lange  Zeit  als  die  vornehmste  galt  und  die  Astronomen« 
seit  Halley  zuerst  in  den  Phil.  Transactions  1691  ihre  Vorzüge  dargethan  hatte» 
mit  solch*  grossen  Hoffnungen  erfüllte,  dass  sie  bis  in  die  neueste  Zeit  die 
anderen  Methoden  ganz  und  gar  vernachlässigten.  Es  ist  dies  die  auf  die  Beob- 
achtung der  Vorübergänge  der  Venus  vor  der  Sonnenscheibe  gegründete  Methode. 
Als  Resultat  der  Beobachtungen  erhalten  wir  entweder  die  Zeiten  der  4  Be- 
rührungen der  Venus-  und  der  Sonnenscheibe  oder  die  Distanz  der  Mittelpunkte 
beider  Scheiben,  die  entweder  auf  photographischem  Wege  oder  durch  Helio- 
meter-Messungen gefunden  wird.  Zur  Ermöglichung  der  Beobachtungen  hat 
man  sich  vorher  eine  Ephemeride  zu  berechnen,  aus  der  man  den  scheinbaren 
Positionswinkel  der  Verbindungslinie  der  Mittelpunkte  für  die  genäherte  muth- 
maassliche  Zeit  der  Einstellung  entnimmt.  In  dieser  Richtung  misst  man  dann 
die  Entfernung  der  Ränder  der  beiden  Scheiben.  Nennen  wit  Ä'  die  Entfernung 
der  Mittelpunkte,  R  den  Sonnen-,  r'  den  Venusradius,  so  ergiebt  also  die  Beob- 
achtung die  Grösse  ^'  ±  r'  =fc  A'.  ^'  4-  A'  =fc  r'  bezeichnet 
man  als  grosse  Distanz,  R  —  A'  :d=  r'  als  kleine  Distanz. 

Im  sphärischen  Dreieck  5  VF  zwischen  den  geocentri  sehen 
Oertern  des  Sonnenmittelpunktes,   des  Venusmittelpunktes  und  /         |^-i^ 

dem  Pol  des  Aequators  sei  F  der  Positionswinkel  der  Distanz  A 
im  Sonnenmittelpunkte,  A^  D  seien  die  Coordinaten  des  Sonnen- 
mittelpunktes, a,  d  diejenigen  des  Venusmittelpunktes.  Zwischen 
den  geocentrischen  Werthen  dieser  Grössen  bestehen  die  Be- 
ziehungen 

|ji  s=  sin  A  sin  F  tsx  cos  dsin  (a  --  Ä) 

V  =  5/11 A  cos  F  =!  sin  dcos  D  --  cos  d  sin  D  cos  {a  —  A\  ^^  ^^ 

Da  A  nie  grösser  werden  kann  als  18',  begehen  wir,  wenn  wir  sin^  ver- 
tauschen mit  äsinl",  einen  Fehler,  der  höchstens  0"'005  ausmachen  kann  und 
vernachlässigt  werden  darf.  Sind  Afi  und  Av  die  Aenderungen,  welche  die 
Parallaxe  auf  die  Werthe  (i  und  v  ausübt,  so  ist  also 

l'sinF'—  ^sinF:=:^  ^y.  1' cos F ^  ^cosF^  ^^ 

und  wir  erhalten 

ü'sin{F-^F)  «  Ajx  cos  F—  Av  sin  F    £s!cos{F^  F)^ü=:  A|ji5i«  F-h  Av  cos  F 

Setzen  wir 

.^,        «V         lik cos  F  —  ä^^ sin  F       ,*!       ax  *       .    «       * 

(/>'  -  i^o  =  ^^,v>r' (^  -  ^)o  =  ^V^sinF^  l^ycosF, 

so    ergiebt   die  Division   der  beiden  Gleichungen  und  Entwickelung  nach  dem 
binomischen  Lehrsatz 

Während  aus  der  zweiten  Gleichung  folgt: 

A'  -  A  =  (A'  -  A)o  +  -|  (P'  —  F)*sin*  1". 

Die  Differentiation  der  Ausdrücke  für  (jl  und  v  und  die  Anwendung  der  im 
Dreieck  FVS  bestehenden  Beziehungen  führt  auf  folgende  Werthe: 


334  Parallaxe. 

Ä •  (/^  —  /')q  =       cos  dcospdA  -H  cos  Ä  sin  PdD 

—  cos  d  cos  pda  —  sinpdd 
sec  A(Ä'  —  A)o  «  —  cos  D  s'tnPdA  —  cos  PdD 

-f-  cos  d  sin  pda  —  cospdd. 

Durch  Anwendung  der  Formeln  auf  pag.  319  erhalten  wir  für  die  parallacdschen 
Aenderungen  der  Coordinaten,  wenn  wir  durch  ir®  die  Aequatorealhorizontal- 
parallaxe  der  Sonne  durch  ir  diejenige  der  Venus  bezeichnen,  die  Werthe 

dA  =  IT®  p  cos  f^^sec  D  sin{A  —  0) 
dl?  =  7c®  p  cos  ^'sin  D  cos{A  —  0)  —  •KQpsin  ff' cos  D 
da  =  itp  cos  r^^  sec  dsin(a  —  0) 
dd  =  Tzp  cos  f^*  sin  dcos{a  —  0)  —  jcpsin  <p'cos  d. 

Führen  wir  in  die  Werthe  von  da  und  dd  an  Stelle  von  a  —  0  ein  {A  —  6) 
-h  (tf  —  A\  so  erhalten  wir  fiir  {P*  —  P)^  und  (A'  —  A)q  Ausdrücke  die  sich 
mit  Hilfe  der  Beziehungen  zwischen  den  Stücken  des  Dreiecks  PS  V  auf  die 
Form  bringen  lassen: 

A(-P  —  P)q  =  —  pcos  ff*cos{A  —  9)sin  D  sin  P{^  —  ir®  cos  A) 

-+-  p  cos  9'  sin  {A  —  0)  [cos  P(i:  —  ic®  cos  A)  -f-  /an^  -öw®  sin  A} 
-h  p  sin  ff*  cos  D  sin  P(j:  —  ic®  f<?j  A) 
sec  A(A'  —  A)^j  =  -h  p  cos  ff  cos  {A  —  0)  {sin  D  cos  P{i:  cos  A  —  it®)  -h  rzcosD  sin  A} 

•4-  p  cos  ff' sin  {A  —  0)  sin  P{i:  cos  A  —  ir®) 
-+-  p  sin  <p'  {—  cos  D  cos  -P(ir  cos  A  —  it®)  -+-  it  sm  A  sin  U^. 

In  diese  Gleichungen  führen  wir  noch  mit  Hilfe  derauf  pag.  766  Bd.  I  gegebenen 
Beziehungen  (1  —  a)  sin  ff  ^  =  ^  sin  ff\  cos  ff  ^  ==  ^  cos  ff*  die  excentrische  Polhöhe 
ein.  Sei  weiter  0q  die  der  Ortssternzeit  0  entsprechende  Sternzeit  des  Ephe- 
meridenortes  und  AX  die  östliche  Länge  des  Beobachtungsortes,  so  haben  wir 
nach  Einführung  von  Hilfsgrössen  folgendes  Formelsystem: 

A  sin  P^=t{a  —  A)cos  d 

IcosP^  (d  —  2?)  4-  ^  cos  dsin  D{a  —  A)^  sin  1" 

V sin(y^  8q  -i-  -^  =  T  [cos P{'k  —  izts^cos  A)  -+-  n^iang D sin  A] 
V  cos( F  —  9q  -^^  A)  =  ^  -r  sin  D sin  P{i:  —  'kqCOs  Ä) 

«;  •=  ^  (1  —  fi)cos  D  sin  P(j:  —  ic®  cos  A) 

gsinG  =  cos  /*(it  cos  A  —  ic®)        g  cosG  =  Ji,  sin  A 

V  sin{V  —  0Q  -h  ^)  =  cos  A sin P{^ cos  A  —  it®) 
v'cosi^V  —  0^j  -h  ^)  =  cos lgcos{£>  —  G) 

w'  =  cos  A(l  —  f£)gsin(J)  -  6^) 

[vf  v*  1 

1  —  -Ä-^'«9i  —  T-r<?i9iri?5(r*-h  AX)  I 

A 

A'  —  A  =^-  w'sin  (pi  H-  vcos  <pi  ^£?j(P  H-  AX)  -h  ^  (i"  -  P)^sin^  1". 

Nach  diesen  von  v.  Oppolzer  lUeber  den  Venusdurchgang  des  Jahres  1874. 

Wien  1873c  gegebenen  Ausdrücken  berechnet  man  Tafeln,  die  mit  dem  Argument 

00  die  Grössen  A,  /',  v,  w,  F,  v\  w',    V  ergeben  und  mit  deren  Hilfe  man  für 

einen    beliebigen,    durch    seine  excentrische  Breite  ^j   und  seine  östliche  Länge 

AX  gegebenen  Ort  die  parallactischen  Werthe  A'  und  P  findet 
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Die  parallactische  Aenderung  der  Radien  ist  schon  auf  pag.  830  Bd.  I 
abgeleitet;   um  sie  auf  die  gleiche  Form  zu  bringen,  sei 

C  ==  J?iC0  sin  l"  sin  2?(1  —  a)         c    ^=  rnsin  1"  sin  ä(l  —  a) 
C,  =  J?it©  sin  1"  cos  D  r^  =  rit  sin  1"  cos  d 

C,  «  00  —  ^  ^j  «  So  -  «• 

Dann  ist 

iP  =s  i?  -h  Csin  9i  4-  C,  ^:<;5  9^  ^<?j  (C,  -H  ÄX) 

r*  i=  r  -4-  ^  j/«9i  -f-  ^^  r^i^j  ^^x  (^^  4-  ÄX). 

Aus  der  Ephemeride  der  Werthe  Ä  findet  man  durch  Interpolation  leicht 
die  Zeiten  T^  der  geocentrischen  Berührungen,  für  welche  ^s=s  Ji  ztr  sein  muss. 
Entnimmt  man  der  Ephemeride  ferner  die  der  Zeiteinheit  entsprechende 
Aenderung  der  Distanz  äik,  so  hat  man  für  einen  Tq  nahe  liegenden  Zeitpunkt 
T*:  A«(^=tr)H-(7"—  TQ)d^.  Soll  nun  T  die  Zeit  der  parallactischen  Be- 
rührung für  einen  gegebenen  Beobachtungsort  sein,  so  muss  A'  =s  i?'  =b  r'  werden, 
und  wir  erhalten  zur  Bestimmung  von  T*  die  Gleichung 

(r  -  7o)//A  +  (A'  -  A)  =  (-Ä'  -  ^  ±  (r'  -  r). 
Ist  also 

g  cos  Q  =^  jT  (jf*cos  y  —  Cj  r^5  Cj  :qi  ^1  r^x  r,) 

1 
q  sinQ  ^=^  2\  (p' sin  V*  —  Cj  sin  C^  q=  ^j  sin  c^), 

so  wird 

A  sin"^  1" 
7"=  T'o— / 1/« ffi  —  qcos 9i ^<;j(Ö4- AX)—  2     ^^    [w sin ^j-h» cosff^cos^ F-+-AX)1>. 

Im  Artikel  > Finsternisse c,  Bd.I,  pag.  828  ff.,  ist  ein  anderes  Verfahren  ausein- 
andergesetzt zur  Berechnung  der  Berührungszeiten,  dessen  man  sich  bedient, 
wenn  man  nur  diese  Zeiten  beobachten  oder  zur  Bestimmung  der  Parallaxe  be- 
nutzen will,  so  dass  man  die  Ephemeride  der  A  nicht  nöthig  hat.  Die  dort  ge- 
gebenen Formeln  führen  uns  am  einfachsten  auf  die  Bedingungsgleichung  zur 
Berechnung  der  Parallaxe.    Nach  dem  LxGRANGE'schen  Theorem  ist 

A'  =  A  -H  (it®  —  it)  p  cos  Zq 
cos  i?0  =  sin  6*  sin  9'  -+-  cos  6*  cos  9'  cos  (a*  —  0), 

wobei  a*,  6*  die  Coordinaten  des  Punktes  IV  sind,  der  die  betreffende  geocen- 
trische  Distanz  A  zuletzt  sieht  und  nach  den  Formeln  (4),  pag.  829  und  (6), 
pag.  830  berechnet  werden. 

Diese  Gleichungen  benutzen  wir  zur  Ermittelung  des  Einflusses  einer 
Correction  der  Sonnenparallaxe  auf  die  parallactische  Aenderung  der  Distanz. 
Da  1^0  constant  ist  als  Zenithdistanz  des  Punktes  IV  im  Augenblick  der  geocen- 
trischen Phase  A,  so  ist 

^(A'—  A)  B=  p cosz^d(TKQi  —  ic). 

Setzen  wir  nun  im  Ausdruck  von  cos  z^  für  sin  6*  und  cos  (a*  —  0)  s= 
cos  (a* —  A)  cos  {A  —  0)  —  sin  (a* —  A)  sin  (A  —  0)  ihre  Werthe  ein,  so  ist 

cosZq^    cosIg  4-  ö-J  sin  2>H-  5/»  1  (?  -h  ö")  cosDcosF\  sin<p'  -H 

-h  cos  ff*  cos  {A—  B)\cos\G'h-Q]  cos  D^  sin  [G  -{--^IsinDcosFl 
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Weil  nun  C^  -t-  «^  sich  von  90®  nur  um  ein  Glied  von  der  Ordnung  A  unter- 
scheidet, können  wir  im  Faktor  von  ^(ic®  — ic)  setzen 

^^5  I  d?  -h  2  )  =  0  und  sin  (^  +  'ö)  ^  ^  5 
dann  wird 
//(A'—  i)= p  ^sin  f^UosD—  cos  f^'sin  D  cos  (A— 6)  ]  cos  P—  cos  t^' sin  {A'-Q)sinJ^]ä{f:@  — ic). 

Wir   haben    nun    noch    die   Correction    der  Coordinaten   einzuführen.     Die 

Gleichungen 

sin  ^sin  P^=  cos  dsin  (a  —  A) 

sin  ükcos  F^=  sin  dcos  D  —  cos  dsin  D  cos  (ß  —  A), 
deren  zweite  wir,  weil  {a  —  A)  nie  grösser  als  16'  sein  kann,  schreiben  können 

sin  ^cos  P^s=  sin  (d  —  2>), 
ergeben  durch  Differentiation  und  Elimination  des  dP 

cos  A^A  »  cos  dsin  Pd(a  —  A)  -h  cos  Pd'^d  —  D), 

Wollen  wir  eine  Correction  der  Länge  des  Beobachtungsortes  berücksichtigen 

dui  —  A)                d(d  —  D) 
und  bezeichnen  duich  ^g bezw.    -rg die  stündlichen  Aenderungen 

der  relativen  Coordinaten,  so  haben  wir  für  die  Correctionen  die  Substitutionen 
zu  machen 

i/(a  -  ^)  4-  ^X     ^  ^Q     ^         did—  D)  +  ^^    \q       • 

Da  die  Ephemeride  nach  mittlerer  Zeit  als  Argument  gerechnet  ist,  6  aber 
Sternzeit  bedeutet,  müssen  wir  noch  hierauf  Rücksicht  nehmen.  Setzen  wir  X 
in  Zeitsecunden  ausgedrückt  voraus,  so  sei 

Es  wird  dann,  wenn  wir  cos  ^  ^=  l  setzen : 

^A  =  sin  Pcos  dd(a  —  ^)  -h  cos  Pd(d  —  Z?)  4-  d\w  cos {W—  P). 

Fügen  wir  nun  noch  den  oben  bestimmten  Einfluss  eines  Fehlers  der 
Parallaxe  hinzu  unter  Einführung  des  parallactischen  Winkels  i)  und  der  Zenith- 
distanz  Z  im  Sonnenmittelpunkte: 

//(A*  —  A)  =  p  (jsin  Zcos  ij  cos  P-h  sin  Zsin  tj  sin  P)  //(tc®  —  ti)=  p  sin  Zcos  (P—ri)  ^(ic® — ir), 

so    haben    wir   den    vollständigen    Ausdruck    des    Fehlers    der  Distanz.     Neben 
diesem  Fehler  treten  in  den  beobachteten  Werthen  i?'  =b  r'  =b  A'  nun  noch  die 

DI 

Fehler  der  Radien  auf.    Diese  berücksichtigen  wir,  indem  wir  setzen  dH*  ss  —  dUi 

r' 
bezw.  dr*  =  — dri,  wo  i?|  und  r^  die  der  mittleren  Entfernung  entsprechenden 

Werthe  der  Radien  sind;  ebenso  setzen  wir  </C^®  — «)=«— ^ dn^,  wobei  icq 

die    angenommene  mittlere  Sonnenparallaxe  bedeutet  und  können  nun  die  voll- 
ständigen Bedingungsgleichungen  aufschreiben: 

Grosse  Distanz: 
S  =  {P'±:  r'+  A')  -f-  -^  djR^±—  dr^  4-  cosdsinPd(a  -  ^)  4-  cosPd{d^D)  4- 

-j-  wcos  { W—  P)  aX  —  p  sin Z  cos  {P  —  tj) ditQ 

^0 
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Kleine  Distanz: 


R 


$  =  (^'=fc  r'—  AO  -\"^dR^±L  —  dr^  —  co&dsmPd{a  ^Ä)  —  cosPdid—D)  h- 


w  cos  ( W^—  F)d\-^  p  sinZ  cos  {P—  i)) ^i^^. 


IT- 


Da  man  am  Heliometer  die  Messung  nur  genähert  in  der  Richtung  der 
Verbindungslinie  der  beiden  Centren  ausfahren  kann,  weil  man  den  Positions- 
kreis vorher  einstellen  muss,  so  hat  man  vor  der  Vergleichung  der  Beobachtung 
mit  der  Rechnung  die  betreffende  Correction  anzubringen.  Es  sei  S  der  Mittel- 
punkt der  Sonnenscheibe,  V  der  Mittelpunkt  der  Venusscheibe.  Die  Messung 
der  grossen  Distanz  erfolge  statt  in  der  Richtung  VA  in  der  Richtung  VB  und 
der  Winkel  zwischen  beiden  sei  A/,  die  gemessene  Distanz  VB  =  s,  die  wahre 
Distanz  der  Mittelpunkte  SV=^^.    Es  ist 

Ä>  =  i«  +  (A  =b  r)«  —  2f (A  =b  r)cos dp 
=  [f  —  (A  =b  r)]>  -h  4j(A  dt  r)sin^^^p. 

Nach  dem  binomischen  Lehrsatz  wird  also 

2s{^±r)sin^^^p 


R^[s^{^±r)]-^ 


.... 


s  —  {^±r) 

R  -^{J^±:r)  ist  ==  ^  F'  =  Jq  ,  im  zweiten  Glied 
setzen  wir  für  den  Nenner  seinen  Näherungswerth  R  und 
erhalten  die  gesuchte  Correction 


5^-,  =  ^^(A=fcr)5/«»A/ 


R 


für  die  grosse  Distanz. 


Ebenso  wird 


s^  —  j  =  —  4^  -^  (A  =fc  r)  sin^^p    für  die  kleine  Distanz. 

Die  Beobachtungen  der  Berührung  der  beiden  Scheiben  können  wir  auffassen, 
als  eine  Messung  der  grossen  Distanz.  Im  Augenblicke  der  beobachteten  Berührung 
ist  der  Abstand  der  Ränder  =  2(J?'  -h  dR)  dt  2(r'  4-  dr').  Setzen  wir  dieses  als 
»beobachtete  Distanzc  in  die  frühere  Bedingungsgleichung  ein,  so  nimmt  sie  die 
Gestalt  an 

{R  dt  r')  +  ^  dR^  zb  —  ^r^  =  A'  4-  cos  d  sin  Pd{a  —  ^)  -h  cos  Pd{d --  D)  -h 

4-  wcos{W^  P)d\^  psinZcos{P'~  t)) dicQ. 

A'    ist   die   mit  den  angenommenen  Werthen  der  Radien,    der  Coordinaten 

und    der  Parallaxe  berechnete  Distanz  der  Mittelpunkte.     Wären  die  Annahmen 

fehlerfrei,  so  müsste  im  Augenblick  der  Berührung  A'  =  (/?'  dt  r*)  sein,  also  ist 

(R  ±:  r*)  —  A'    der   Fehler   der   berechneten    Distanz,     w  cos  {IV — P)   ist   die 

Aenderung    der   Distanz    in    einer   Zeitsecunde.     Folglich    erhalten    wif  durch 

(R'  ±  r')  —  A' 

77j> jz:  die  in  Zeitsecunden  ausgedrückte  Zeit,  die  nöthig  ist,  damit  die 

w  cosiJV —  P)  o  »  o      » 

berechnete  Distanz  übergehe  in  die  beobachtete  Distanz  zur  Zeit  der  Ränder- 
berührung. Ist  also  wieder  T  die  Zeit  der  Berührung  nach  der  Ephemeridei  T* 
die  beobachtete  Zeit,  so  lautet  die  Bedingungsgleichung 

wcos^W^pf'  ^  ^^""^"^^^mcos^W-^P^i 

.     r*         \  cosjP—  ri)      IC  —  TT® 

±  —  dr,  I  -\-  ostnZ jrr, -5: 

rj       */       ^  wcos(W—P)       Hq 

VAl.n«Ti»faK,  Astronomie,    III.  22 


r-  r= 


1  (R 

^  '    tvcos\W--P)\R^      * 


di^r.  4-  d\. 
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Mit  dem  Fehler  d\  vermischt  sich  in  der  Gleichung  der  in  der  Beobachtung 
der  Berührung  begangene  Fehler.  Es  geht  daraus  hervor,  dass  es  für  die  An- 
wendung dieser  Methode  durchaus  nothwendig  ist,  die  Länge  auf  direktem  Wege 
mit  möglichst  grosser  Genauigkeit  zu  bestimmen.  Sind  aber  auf  einer  Station 
beide  Berührungen  beobachtet,  so  erhalten  wir  durch  Subtraktion  der  beiden 
Bedingungsgleichungen  eine  neue  Gleichung,  die  nun  die  Correction  der  Länge 
nicht  mehr  enthält.  Dies  letztere  Verfahren  entspricht  der  von  Hallby  vor- 
geschlagenen Methode.  Da  nun  die  Venus  einen  dem  Sonnendurchmesser 
gleichen  Bogen  in  etwa  8  Stunden  zur  Zeit  der  Conjunction  beschreibt,  die  beiden 
Berührungen  also  in  der  Regel  noch  weniger  auseinander  liegen  werden,  so  kann 
die  Zenithdistanz  der  Sonne,  die  im  Faktor  von  d-K^  vorkommt,  nur  innerhalb 
bestimmter  Grenzen  liegen  und  es  ist  nicht  möglich,  für  Stationen  in  massigen 
Breiten  für  Ein-  und  Austritt  günstige  Werthe  des  Co^fficienten  zu  erzielen.  Nur 
wenn  man  sich  in  höhere  Breiten  begiebt,  kann  man  es  erreichen,  dass  Z  bei 
beiden  Berührungen  gross  ist.  Der  Vortheil  wird  aber  dadurch  illusorisch  ge- 
macht, dass  an  den  hiemach  günstig  gelegenen  Orten,  an  denen  also  der  Tage- 
bogen  der  Sonne  höchstens  =  8*  sein  wird,  nothwendiger  Weise  die  schlechteste 
Jahreszeit  ist,  so  dass  man  Gefahr  läuft  nichts  zu  bekommen.  Nach  Deusle's 
Vorschlag  beobachten  deshalb  zwei  Gruppen  von  Beobachtern,  die  eine  den 
Eintritt,  die  andere  den  Austritt  jedesmal  bei  tiefem  Sonnenstande.  Man  kann 
dann  die  Stationen  in  den  günstigeren  Theilen  der  Erdoberfläche  aufsuchen. 

Was  nun  die  bisherigen  Anwendungen  der  Beobachtungen  der  Venusdurch- 
gänge betrifft,  so  sind  deren  5  vorhanden.  Der  erste  im  Jahre  1639  wurde 
nur  von  einem  Beobachter,  Horrox  zu  Hool  bei  Liverpool,  gesehen,  und  es 
liegen  keine  zuverlässigen  Messungen  vor.  Bei  den  beiden  Durchgängen  von  1761 
und  1769  wurde  eine  grosse  Zahl  von  Beobachtungen  der  Berührungen  ge- 
sammelt; aus  diesen  leitete  Encke  den  bis  vor  wenig  Jahrzehnten  als  der  Wahr- 
heit sehr  nahe  liegend  angesehenen  Werth  itq  =  8"'57  ab.  Die  Durchgänge  der 
Jahre  1874  und  1882  sind  noch  weit  sorgfältiger  nach  beiden  Methoden  beob- 
achtet. Das  Resultat  aus  den  Ränderberührungen  ist  nach  Newcomb  (1.  c.  pag.  145} 
icq  =  8"'80.  Die  Distanzmessungen  ergeben  den  grösseren  Werth  8"'86;  sie 
sind  mit  dem  kleineren  Werthe,  um  den  alle  übrigen  Bestimmungen  sich  gut 
gruppiren,  nicht  vereinbar,  und  Newcomb  vermuthet  daher,  dass  hier  noch  ein 
nicht  berücksichtigter  systematischer  Fehler  einwirke. 

Ebenso  wie  man  die  Bedeckungen  der  Fixsterne  durch  den  Mond  ver- 
wendet zur  Bestimmung  der  Mondparallaxe,  kann  man  die  analogen  Beob- 
achtungen an  den  Planeten  benutzen  zur  Ermittelung  der  Sonnenparallaxe.  Es 
ist  dieses  zuerst  von  Winnecke  vorgeschlagen,  der  im  Jahre  i88i  eine  Er- 
scheinung dieser  Art,  eine  Bedeckung  eines  Sternes  durch  die  Venus,  beob- 
achtete. Leider  ist  es  aber  bei  der  grossen  Seltenheit  solcher  Erscheinungen 
jedenfalls  sehr  schwer,  das  nöthige  Beobachtungsmaterial  zu  sammeln,  und  es 
kann  zur  Zeit  dieser  Methode,  die  wir  zu  den  besten  zählen  müssen,  eine  prak- 
tische Bedeutung  nicht  beigelegt  werden. 

Neben  den  bisher  besprochenen  Methoden  der  Bestimmung  der  Sonnen- 
parallaxe durch  direkte  Beobachtungen  giebt  es  nun  noch  eine  ganze  Reihe 
anderer  Methoden,  diese  wichtige  Constante  zu  berechnen.  Zunächst  ist  hier 
diejenige  Methode  zu  erwähnen,  die  Hansen  zur  Berechnung  der  Mondparallaxe 
anwandte.  Zwischen  der  Sonnenparallaxe  itq,  dem  äquatorealen  Erdradius  a, 
einer  aus  der  Länge  des  einfachen  Secundenpendels  berechneten  Grösse  /*  (vergl. 
pag.  326},  den  Massen  S  und  E  von  Sonne  und  Erde  und  der  Umlaufszeit  T  der 
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Erde,  besteht  ganz  analog  der  auf  pag.  326  für  den  Mond  abgeleiteten  Gleichung 

die  Beziehung 

.  ,      _       «S         a    4 

oder  wenn  wir  -^  &=  |a  setzen 

a    4        1 

Alle  Grössen  rechts  werden  uns  durch  Beobachtungen  auf  der  Erdoberfläche 
bekannt.    Setzen  wir  ihre  bekannten  Werthe  ein,  so  wird 

ito'(l  -t-  P^)  =  ^^^8-35493. 

Wenn  wir  also  die  Erdmasse  entnehmen  aus  der  Planetentheorie,  so  finden 
wir  durch  diese  Relation  direkt  icq.  Newcomb  leitet  auf  diesem  Wege  (1.  c. 
pag.  123)  ab  1C0  =  8"-76. 

Ein  weiteres  Mittel  zur  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe  bietet  uns  der 
Mond.  Die  störende  Wirkung  der  Sonne  in  seiner  Bewegung  hängt  ab  von  der 
Stellung  der  3  Körper  und  wird  daher  entwickelt  nach  Potenzen  des  Verhält- 
nisses der  halben  grossen  Axen  der  Bahnen  oder  auch  der  Parallaxen  von  Sonne 

und  Mond;    die   betreffenden  Glieder   haben  die  Form:    w-rsinx,   wo  w  ein 

von  der  Gestalt  und  Lage  der  Bahnen  abhängiger  Co^flicient,  a  die  mittlere 
Entfernung  des  Mondes,  a*  diejenige  der  Sonne  von  der  Erde  und  x  das  aus 
den  mittleren  Längen  der  Gestirne,  der  Knotenlänge  der  Mondbahn  und  den 
vielfachen  dieser  Winkel  zusammengesetzte  Argument  ist  Man  kann  nun  ent- 
weder,   dies  ist  der  HANSEN'sche  Weg,    unter  Zugrundelegung  eines  bestimmten 

a 
Werthes    von  -7 alle    diese  Störungsglieder   numerisch    berechnen    und    addiren. 

Vergleicht  man  dann  die  Beobachtungen  mit  der  so  entstandenen  Mondtafel 
und   findet   einen  Unterschied,    der   diesen  Gliedern   zur  Last   zu   legen  ist,    so 

kann  derselbe  nur  dadurch  entstanden  sein,    dass  der  angenommene  Werth  -7, 

der  gemeinsamer  Faktor  ist,  nicht  richtig  war.    Das  Verhältniss  der  beobachteten 

Störung  zum  berechneten  Werthe  ist  dann  also  auch  das  Verhältniss  des  wahren 

a 
Werthes  von  — j-  zum  angenommenen.    In  der  Mondtheorie  von  Plana  und  Da- 

MoiSEAU  und  am  vollständigsten  in  der  DELAUNAv'schen  Theorie  ist  die  analy- 
tische Entwickelung  der  Störungsglieder  ganz  durchgeführt,  so  dass  wir  nur  die 
Werthe  der  Constanten  einzuführen  haben,  um  die  numerischen  Werthe  der 
einzelnen  Glieder  zu  erhalten.  Das  grösste  der  hier  in  Betracht  kommenden 
Glieder,   die  sogen,  parallactische  Gleichung,  hat  bei  Delaunav  den  Ausdruck: 

1  a 
r-T77  ß'—;  Stn  (Mittlere  Distanz  Mond  —  Sonne). 

Hierin  ist  ^  eine  nach  Potenzen  des  Verhältnisses  m  der  mittleren  Be- 
wegungen von  Sonne  und  Mond  fortschreitende  Reihe,  deren  Coefficienten 
Functionen  der  Excentricitäten  der  Mond-  und  Erdbahn  und  einer  von  der 
Neigung  der  Mondbahn  abhängigen  kleinen  Grösse  7,  die  sich  mit  grosser  Ge- 
nauigkeit aus  den  Breitenstörungen  bestimmt,  sind.  Den  numerischen  Werth 
von  jF  dürfen  wir  als  völlig  bekannt  ansehen;  nach  Delaunav^s  Theorie  ist 
/*  s=  0*24123.    In   dem    obigen  Ausdruck   bedeutet   ferner   a*  die  mittlere  Ent- 

32* 
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femung   der  Erde  von  der  5onne  =  —. ,  während  a  mit  der  mittleren  Ent- 

**  SM  ITq 

femung  des  Mondes  von  der  Erde  zusammenhängt;  ist  nämlich  P  die  Constante 
der  Mondparallaxe,  e*  die  Excentricität  der  Erdbahn,  so  ist 

fi«  />=  I  [1  4-  (^  +  j  ^'3)»,2  -  Hl  »»*  —  H  »»*]  =  -^  1-0009087. 

Nach  einem  von  Hansen  aufgestellten  und  bewiesenen  Satze  haben  wir  nun, 

um  Rücksicht  zu  nehmen  auf  die  vom  Monde  in  der  Bewegung  der  Erde  hervor- 

1—11 
gerufenen  Störungen,  noch  den  Faktor  hinzuzufügen,  wenn  (i.  das  Verhält- 

1    "T"   J4 

niss    der  Mond-  zur  Erdmasse  =s  p-jrr  ist.     Der  vollständige  Coefficient  ist  also 

—  0-24123  X  10009087  -^  •  ^-J^  =  14-198  n.- 

Wenn  wir  nun  den  Beobachtungen  den  wahren  Werth  dieses  Coeificienten 
entnehmen,  nach  Newcomb  124"-66,  so  erhalten  wir  fUr  ir^  den  Werth 

124"-66  , 

""ö  ""    14-198  "^  ^  '^^' 

Ein  Fehler  von  0"-l  in  der  den  Beobachtungen  zu  entnehmenden  Grösse 
erzeugt  im  Resultat  nur  einen  Fehler  von  0"-007.  Hieraus  erkennt  man  sofort 
den  grossen  Werth  dieser  Methode.  Die  Bestimmung  des  Coefiicienten  durch 
die  Beobachtungen  hat  nun  allerdings  ihre  Schwierigkeiten.  Das  Maximum  der 
Störung  tritt  ein,  wenn  der  Mond  90^  von  der  Sonne  absteht,  also  zur  Zeit  des 
Viertelmondes.  Dann  erfolgen  die  Culminationen  in  der  Dämmerung  und  sind 
systematischen  Fehlern  in  hohem  Grade  ausgesetzt.  Zur  Vermeidung  solcher 
Fehler  ist  in  neuester  Zeit  statt  der  Beobachtung  des  Mondrandes  die  eines 
kleinen  Kraters  auf  der  Mondoberfläche  oder  die  Verwendung  von  Stem- 
bedeckungen  vorgeschlagen. 

Auch  in  der  Bewegung  der  Erde  giebt  es  natürlicher  Weise  Störungsglieder, 

a 
welche  vom  Verhältniss  —    abhängen  und  zur  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe 

dienen   können.    Der   Ausdruck    des    betreffenden   Gliedes   für   die  Länge    der 

Sonne  ist 

,.  fi       sin  7c(Q)        o      .  /.  .V 

^^®  ==  YTJ  sin  7z(iy  ^^^ßc««(Xc  -  X®). 

Führen  wir  fUr  die  Coordinaten  des  Mondes  die  Reihenentwickelungen  der 
Mondtheorie  ein,  so  erhalten  wir  für  d\@  einen  Ausdruck,  dessen  Hauptglied  ist 
6"-533Xii>r  (mittlere  Distanz  Sonne  —  Mond).  Der  Coefficient  dieser  Ungleichheit 
ist  also  nur  }  so  gross,  als  der  gesuchte  Werth  der  Sonnenparailaxe.  Dagegen  ist 
einerseits  die  Sonnentheorie  ihrer  grösseren  Einfachheit  wegen  sicherer  ausge- 
bildet, als  die  Mondtheorie,  und  andererseits  wohnt  auch  den  Sonnenbeobar.htungen 
eine  grössere  Sicherheit  gegen  systematische  Fehler  inne,  als  den  Mondbeob- 
achtungen. Man  kann  auch,  wie  Gill^)  versucht  hat,  die  hier  zur  Frage  kommende 
Störung  der  Coordinaten  der  Erde  statt  aus  Sonnenbeobachtungen  ableiten  aus 
Beobachtungen  irgend  eines  anderen  Körpers  unseres  Sonnensystems,  in  dessen 
geocentrischen  Coordinaten  sie  sich  ja  offenbaren  müssen.  Newcomb  leitet  aus 
dieser  Ungleichheit  als  Werth  der  Sonnenparallaxe  ito=  8"-825  ab. 


^)  MoDtlhy  Noticcs  of  thc  roy.  astr.  Soc.     Vol.  LIV,  pag.  350, 
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Eine  letzte  Möglichkeit  zur  Bestimmung  der  Entfernung  der  Sonne  ist  uns 
gegeben  durch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Lichtes,  die  wir  durch  die 
verschiedenen  in  neuerer  Zeit  angewandten  Methoden  recht  genau  kennen.  Mit 
ihrer  Hilfe  berechnen  wir  aus  der  Lichtzeit  direkt  die  gesuchte  Entfernung  oder 
finden  aus  der  Aberrationsconstante  die  Geschwindigkeit  der  Erde  in  ihrer  Bahn, 
die  uns  wieder  mit  Hilfe  der  bekannten  Umlaufszeit  zur  Kenntniss  der  Dimen- 
sionen der  Erdbahn  führt  Die  Geschwindigkeit  der  Erde  in  ihrer  Bahn  werden 
wir  in  der  Zukunft  vielleicht  auch  aus  den  beobachteten  Bewegungen  der  Sterne 
i  m  Visionsradius,  die  sich  ja  aus  den  eigenthümlichen  Bewegungen  des  betreffenden 
Sternes  und  der  Erdbewegung  zusammensetzen,  ableiten  können. 

Der  Werth  der  Sonnenparallaxe  wurde  in  der  ersten  Hälfte  unseres  Jahr- 
hunderts nach  Encke's  Discussion  der  Beobachtungen  der  Venusdurchgänge  zu 
8"*57  angenommen.  1867  wurde  sie  von  Newcomb  (Washington  astr.  observ. 
1865  App.  II)  durch  eine  Zusammenfassung  aller  bekannten  guten  Bestimmungen 
=  8"'848  gefunden.  In  der  neuesten  Bearbeitung  desselben  Forschers  in  »The 
Clements  of  the  four  inner  planets  and  the  fundamental  constants  of  astronomy. 
Wash.  18951  leitet  er  icq  =  8"*80  als  wahrscheinlichsten  Werth  ab.  Dieser  Werth 
ist  auch  von  der  internationalen  Conferenz  in  Paris  im  Jahre  1896  für  den  Ge- 
brauch in  den  astronomischen  Ephemeriden  von  1900  ab  adoptirt. 

Wenden  wir  uns  jetzt  der  Betrachtung  der  jährlichen  Parallaxe  der  Fix- 
sterne zu.  So  lange  man  festhielt  an  der  Vorstellung  einer  ruhenden  Erde, 
war  man  jedes  Mittels  beraubt  zur  Bestimmung  der  Entfernung  der  Fixsterne, 
da  man  schon  sehr  früh  erkannte,  dass  ein  Beobachter,  der  nur  die  Möglichkeit 
hat,  sich  auf  der  Erdoberfläche  zu  bewegen,  nicht  im  Stande  sein  würde,  Orts- 
veränderungen der  Fixsterne  in  Folge  ihrer  endlichen  Entfernung  zu  bewirken, 
die  zur  Bestimmung  dieser  Entfernung  dienen  könnten.  Diese  Versuche  konnten 
daher  erst  beginnen,  seit  Copernicus  die  Lehre  von  der  Bewegung  der  Körper 
unseres  Sonnensystems  aufstellte,  und  der  Zweck  der  Versuche  war  auch  in 
erster  Linie  der,  die  Bewegung  der  Erde  im  Räume  und  damit  die  Richtigkeit 
der  CoPERNiCANi'schen  Theorie  zu  beweisen.  Es  sei  M  der  Sonnenmittelpunkt» 
die  Erde  befinde  sich  in  dem  beliebigen  Punkte  T  ihrer  Bahn  und  5  sei  ein 
Fixstern.  Dann  ist  der  Winkel  MST^=^p  die  Parallaxe  des  Sterns.  Die  Ent- 
fernung des  Sternes  von  der  Sonne  sei  r,  die  „ 
von  der  Erde  r^,  der  Radiusvector  der  Erde  R, 
Der  Winkel  MTS  =  s  heisst  die  Elongation  des 
Sternes  von  der  Sonne,  der  Winkel  SMT=  8^ 
endlich  die  heliocentrische  Elongation.  Es  ist  nun 

rj  sinp  =  Rsint^        r^  cosp  =  r  —  Rcost-^, 

folglich 

Die  Entfernung  r  ist  als  constant  zu  betrachten,  da  wir  nur  für  eine  ganz 
geringe  Anzahl  von  Sternen  die  Bewegung  im  Räume  kennen  und  für  die  fort- 
schreitende Bewegung  der  Sonne  selbst  eine  völlig  zuverlässige  Annahme  auch 
noch  nicht  machen  können.  Ueberdies  sind  die  diesen  Ursachen  entspringenden 
Aenderungen  des  r  jedenfalls  völlig  verschwindend  gegenüber  der  ungeheuren 
Grösse  des  r  selbst.  Vorläufig  betrachten  wir  auch  R  als  constant,  also  die 
Erdbahn  als  kreisförmig.  Die  Excentricität  derselben  im  Betrage  von  ^  ver- 
ursacht auch  bei  der  grössten  uns  bekannten  Parallaxe,  die  noch  nicht  1"  er- 
reicht, nur  verschwindend  kleine  Aenderungen.    Hiemach  hängt  also  der  Werth 


R  sin  ty 

«s  1 (A.  876.) 
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von  /  ab  nur  von  der  Elongation.  Durch  Differentiatron  und  ^litnination  d6s 
dry^  erhalten  wir  r^dp  ^=s  Rcos  {z^-^  p)dz^^=  —  Jicoszdz^\  es  verschwindet 
also  dp  und  es  wird  damit  p  ein  Maximum,  wenn  cos  8  =  0,  also  e  =  90^ 
iist.  Sind  X,  ß  Länge  und  Breite  des  Sternes,  O  die  Länge  der  Sonne,  deren 
hrcht  1"  erreichende  Breite  nicht  in  Frage  kommt,  so  ist 

cos  Zr=  COS^  cos  (X  —  0). 

Es  tritt  also  das  Maximum  der  Parallaxe  ein,  wenn  die  Länge  der  Sonne 
um  90^  verschieden  ist  von  der  Länge  des  Sternes.  Nur  an  den  Polen  der 
Ekliptik  ist  cos  e  stets  =  0,  also  /  unveränderlich.  Diesen  Maximal werth  der 
Parallaxe  wollen  wir  ic^  nennen,  er  ist  in  Folge  der  Gleichung  r  sin  p  ^=^  R  sin  e 

bestimmt  durch 

R 
stn  Wft  =  —  • 

bas  Minimum  von  p  tritt  ein,  wenn  sint  ein  Minimum,  also  cost  ein 
Maximum  ist    Es  ist  bestimmt  durch  cost^s^cos^  e  :=  ±  ß  und  wird 

sin  (ic)  =  —  jÄi  ß  =  sin  TCq  sin  ß. 

Es  schwankt  also  die  Parallaxe  zwischen  den  Grenzen  icq  sin  ß  und  ir^.  Für 
Sterne  in  der  Ekliptik  verschwindet  die  Parallaxe  in  dem  Augenblick,  wenn 
X  =  0  oder  =  180**  -h  0  ist. 

MT  zielt  verlängert  auf  den  heliocentrischen  Ort  der  Erde  an  der  Sphäre, 
MS  zielt  auf  den  heliocentrischen  Ort,  TS  auf  den  geocentrischen  Ort,  diese 
drei  Punkte  liegen  also  auf  demselben  grössten  Kreise,  und  es  besteht  daher  die 
Wirkung  der  jährlichen  Parallaxe  in  einer  Verschiebung  des  Stemortes  auf  dem 
durch  den  heliocentrischen  Erd-  und  Sternort  gehenden  grössten  Kreise  vom 
Sternort  fort.  Die  Grösse  dieser  Verschiebung  ist  bestimmt  durch  p  =  v^sin  c. 
Die  Wirkung  der  Verschiebung  auf  die  Coordinaten  des  Sternes  können  wir 
hiemach  ebenso  behandeln,  wie  die  Wirkung  der  täglichen  Parallaxe,  wenn  wir 
nur  Hir  das  geocentrische  Zenith  des  Beobachtungsortes  den  heliocentrischen  Ort 
der  Erde  einführen.  In  der  folgenden,  der  Fig.  371  analog  gebildeten  Figur  ist 
also  T  der  heliocentrischc  Erdort,  S  der  heliocentrische,  «S'  der  geocentrische 
"^^TTT"^— -.^ytt  Stemort  und  R  der  Zielpunkt  der  Z-Axe  des  Coor- 

^^^^i:;/?'   ^*^^^.v^^^  dinatensystems;  5,  t)  seien  die  Polarcoordinaten  des 

^\^;^n(^       ^^7*     heliocentrischen,  5',  ij'  die  des  geocentrischen  Ortes; 

endlich  sei  der  Bogen  RT,    der  Abstand  des  Erd- 
ortes vom  Pole  R,  fi.    Bei  der  Kleinheit  der  Wir- 
J"  kung  der  jährlichen  Parallaxe  können  wir  uns  fQr 

C^'W  die  Berechnung   stets   auf  die  ersten  Glieder  der 

Reihencntwickelung  beschränken,  die  wir  für  die  strengen  Gleichungen  a)  und  c) 
pag.  316  fanden,  und  können  auch  bei  der  Berechnung  des  Hilfs winkeis  7 
von  dem  Unterschiede  zwischen  ri  und  i]'  absehen.    Dieser  Hilfswinkel  ist  jetzt 

also  definirt  durch 

cos  7  =s  m  xm  (I.        sin*^  =s  m  cos  (i.  scc  i). 

Wir  erhalten  demnach  die  Ausdrücke 

73»  —  ij  =  J?  IC  — r^  sin  ij        5'  —  5  =s  —  Ri: cos^{cos  \ cotangi  —  sin  5) 

=^  Rrzcos^sini  —  Rt: sin fi cos \ cos  1). 

Hierin  ist  «  definirt  durch  «/iir=  —  und  R  bedeutet  den  in  Einheiten  der 

r 

mittleren  Entfernung  ausgedrückten  Radiusvector  der  Erde. 


^\y^ 
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Wenden  wir  diese  Formeln  zunächst  an  auf  das  Coordinatensystem  der 
Längen  und  Breiten,  so  dass  also  P  der  Pol  der  Ekliptik  ist,  so  wird,  da  T  in 
der  Ekliptik  selbst  liegt  und  die  Länge  von  T^  180°  4-  0  ist,  fi  =  90''  und 
T,  =  X  —  0  —  180°.    Also 

X'  —  X  =  R7:sec^sin{Q  —  X)  ß'  —  ß  ==  —  Rizsin^cos^Q  —  X). 

Gehen  wir  nun  über  zum  Coordinatensystem  der  Rectascension  und  Dekli- 
nation, so  ist  (I.  der  Abstand  des  Erdortes  vom  Fol  des  Aequators,  v]  ist  die 
Differenz  der  Rectascensionen  des  Sterns  und  des  Erdortes,  £  die  Poldistanz  des 
Sterns.  Bezeichnen  wir  Rectascension  und  Deklination  des  Sterns  durch  a,  h 
und  nennen  A  die  Rectascension  des  Erdortes,  s  die 
Schiefe  der  Ekliptik  und  betrachten  das  Dreieck 
zwischen  dem  Erdorte  T,  dem  Pol  des  Aequators  F, 
dem  der  Ekliptik  E,  dessen  Seiten  {i,  e  und  ET=^0^ 
sind.  Der  Winkel  bei  P  ist  die  Differenz  der  Recta- 
scensionen des  Pols  der  Ekliptik  und  des  Erdortes 
=  270°  —  ^;    der   Winkel   bei   E  ist   die   Differenz  ,    __ 

der   Länge   der   Erde    und    des   Pols   des    Aequators 
«=  180°  4-  0  —  90°  =  90°  4-  0.     Die  Auflösung   des  Dreiecks   giebt    uns   die 

Relationen 

cos^^=^  —  sin  e  sin  0 

—  sin  iLCos  A  =  cos  0 

—  sin  (I.  sin  A=^  cosz  sin  0. 

Damit  erhalten  wir 

sin  (I.  ««(a  —  ^)  =s  -f-  cos  e  sin  Qcosol  —  cos  0  sin  a 
cos  (1  sin  £  =  —  sin  s  sin  0  cos  8 
sin  {1  cos  \  cos(a  —  A)  ^=  —  cosQ  cos  a  sin  8  —  cos  t  sin  0 sin  a  sin  8. 
Setzen  wir  daher 

vsin  F  =  —  cos  zcos  a        w  sin  W  =^  cos  t  sin  a  sin  §  —  sin  e  cos  8 
vcos  V^='  —  sin  (x  wcosW^=  —  cosfi  sin  8, 

so  erhalten  wir 

a' —  a  «  Rt: steh V cos {V -¥  0) 

h'  —h  -^^  Riiw cos{\V -^  0). 

Denken  wir  uns  die  Coordinaten  des  geocentrischen  Ortes  des  Sterns  be- 
zogen auf  ein  Coordinatensystem,  dessen  Anfangspunkt  im  heliocentrischen  Stern- 
ort liegt,  dessen  ^-Axe  in  die  Richtung  des  Parallelkreises,  dessen  KAxe  in  die 
Richtung  des  Längenkreises  fällt,  so  ist  jc  =  (X'  —  X)  cos^  ^^  =  ß'  —  ß«  Nach 
den  für  X'  —  X  und  ß'  —  ß  gefundenen  Werthen  wird  aber: 

—  4-  — =  R'^. 

IT*  lC*W«*ß 

Sehen  wir  also  ab  von  der  Veränderlichkeit  des  R^  so  erkennen  wir,  dass 
der  geocentrische  Ort  des  Sterns  liegt  auf  einer  um  den  heliocentrischen  Ort 
als  Mittelpunkt  beschriebenen  Ellipse  mit  den  Halbaxen  17  und  ir^i^ß.  Wegen 
der  Veränderlichkeit  des  R  im  Betrage  von  -^  R  erhält  die  Curve  eine  von  der 
Ellipse  abweichende  Gestalt,  doch  ist  es  unnöthig,  darauf  Rücksicht  zu  nehmen, 
da  die  grösste  uns  bekannte  Parallaxe  nur  0"'75  (a  Centauri)  beträgt.  Die  Wirkung 
der  Parallaxe  vermischt  sich  nun  mit  der  Wirkung  der  Aberration,  wodurch  ihre 
Wahrnehmung  ganz  erheblich  erschwert  wird.  Der  Einfluss  der  Aberration  ist 
nach  Bd.  I,  pag.  172  (13),  wenn  wir  von  den  höheren  Gliedern  und  dem  conscanten 
Theile  absehen: 
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AX  =  —  *  sec^  cos  (X  —  0)  Aß  =  H-  it  sinfi  sm(X  —  G^, 

beziehungsweise  nach  Bd.  I,  pag.  170  (7) 

Aa  =  kv sin{Q  4-  V) sec  «  bJ^  ^  kw sin (Q  -^  W). 

In  Folge   der  Wirkung   der  Aberration   beschreibt   also  der  scheinbare  Ort 

des  Sterns    um  den  mittleren  Ort  ebenfalls  eine  Ellipse»  deren  halbe  Axen  die 

Länge  k  bezw.  k  sin  ß  haben.     Da  nun  k  etwa  20''  ist,  während  ic  immer  nur 

Bruch theile  einer  Secunde  ausmacht,  ist  die  Aberrationsellipse  weit  grösser,  und 

es  offenbart  sich  die  Wirkung  der  Parallaxe  nur  in  einer  Aenderung  der  Gestalt 

dieser  Ellipse.   Die  Coordinaten  des  Sterns  in  dem  oben  eingeführten  Coordinaten- 

system  sind  jetzt 

^  =  —  7:  sinQ,  —  O)  —  ^  ^osQ<  —  0) 

y  T=  —  IC 5/« ß cosQ<  —  Q))  -h  ksin^ sinß  —  ©) 

und  es  wird  jetzt 

Der  scheinbare  Ort  des  Sterns  liegt  also  auf  einer  um  den  mittleren  Ort 
beschriebenen  Ellipse,  deren  Axen  sind 

yic»  4-  k^     und    sin  ß  /«»  4-  k^. 

Durch  die  Parallaxe  sind  also  die  Axen  der  Aberrationsellipse  nur  im  Ver- 

l/         ^ 
hältniss    [/  1  +  ^  :  1  oder,  wenn  ic  =  1"  wäre  und  k  =  20"  gesetzt  wird,  im 

Verhältniss  801:800,  also  um  0"-025  vergrössert. 

Um  diese  so  geringftlgige  Wirkung  durch  die  Beobachtung  festzustellen,  ist 
es  noth wendig,  die  günstigsten  Bedingungen  aufzusuchen. 

Aus  den  Ausdrücken  für  die  parallactische  Aenderung  der  Länge  und  Breite 

geht  hervor,    dass   die  Grösse  der  Wirkung    unabhängig  ist  von  der  Länge  der 

Sterne.    Die  geringste  Wirkung  tritt  ein  in  der  Ekliptik,  wo  AX  =  —  izJisiniX  —  0) 

Aß  =:  0  ist.     Es  variirt  hier  also  nur  die  Länge  zwischen  den  Grenzen  X  und 

X  db  IC.     Entfernen  wir  uns  von  der  Ekliptik,  so  wächst  die  Wirkung  in  beiden 

Coordinaten.     Sie  wird  ein  Maximum  im  Pol  der  Ekliptik.    Hier  reicht  aber  die 

Näherungsformel  zur  Berechnung  des  AX  nicht  mehr  aus.     Die  strenge  Formel 

Iisinizs€cHsin(\  —  Q)  .  ^     A^         ^       *,         

AX  =  —  - — ; — ^—. ö TZ 7^    giebt  AX=    — .     Man   sieht  aber  leicht, 

1  -^  Je  sinn  sec  ß  r^j  (X  —  O)  00 

dass  in  diesem  Falle  AX  «=  0  oder  =  180^  und  Aß  =  —  icJ?  sein  muss. 

Haben  X  und  ß  bestimmte  Werthe,  so  tritt  das  Maximum  von  AX  ein,  wenn 
der  Stern  in  Quadratur  mit  der  Sonne  steht,  das  Maximum  von  Aß  zur  Zeit 
der  Conjunction  und  Opposition  mit  der  Sonne. 

Ftlr  die  Rectascensionsparallaxe  ergiebt  sich  die  Abhängigkeit  von  der  De- 
klination wieder  in  der  einfachen  Weise,  dass  sie  am  Aequator  am  kleinsten  ist 
und  mit  der  Deklination  wächst.  Abgesehen  von  der  Deklination  ist  die  Parallaxe 
bestimmt   durch    den    Werth    von   vcos{V-{'Q).     Für   einen  gegebenen   Stern 

erhalten  wir  die  Maxitnal-  bezw.  Minin,alwirkung  der  Parallaxe.  wer.n  ^  -  0 
ist,  sie  tritt  also  ein,  wenn 

sinQ  sinoL  -+-  cosQ  cosa  cos^  =  0 
oder  auch 

sinQ)  sina  +  cosQ  cosa  s»  2««*  r-  cosfi  cosQ 

8  90° 

ist.    Wegen  der  Kleinheit  von  sin^  ^  können  wir  0  =  Q7A0 -f-  *  als  eine  erste 
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Näherung  betrachten.  Wir  erkennen  dann,  dass  2c{fsaLC0sQ  höchsltri^  &=  1  sein 
kann,  und  finden  durch  Einsetzen  des  Werthes  von  e,  dass  der  Fehler  der  Nähe- 
rung höchstens  2^  35'  beträgt,  die  nicht  in  Betracht  kommen,  da  O  selbst  sich 
in  ein  paar  Tagen  um  diesen  Betrag  ändert,  während  die  Beobachtungen  zur 
Bestimmung  von  äa  ja,  jedenfalls  auf  mehrere  Tage  zu  erstrecken  sind.  Das 
durch  diese  Bedingung  bestimmte  Maximum  bezw.  Minimum  ist 

///r/Äa  =5  ±  ^.ic  secB  11  —  2  sin^  -^  <:^5*  a  1 

Der  Werth  von  ^a  verschwindet,  es  tritt  das  absolute  Minimum  der  Wirkung 
ein,  wenn  cosQsina  —  sin  Qcosacos^  ^=:  0,  also  wieder  hinreichend  genau 
O  —  a  s=  0°  oder  ==  180°  ist  Die  Maximalwirkung  der  Parallaxe  auf  den  Stunden- 
winkel erfolgt  also  in  jenem  Deklinationskreise,  der  die  Ekliptik  in  um  90°  vom 
zugehörigen  Sonnenorte  abstehenden  Punkten  durchschneidet;  die  Wirkung  ist 
Null  im  Deklinationskreise  des  Sonnenmittelpunktes. 

Bezüglich  der  Deklination  erhalten  wir  -^^  =  —  ir  J?  w ««  (O  4-  JV).     Da 

w  nicht  allgemein  =  0  sein  kann,  so  tritt  also  die  grösste  Wirkung  der  Parallaxe 
ein,  wenn  O  =  —  IV  oder  =  180°  —  IV  ist.  Hiernach  erhalten  wir  zur 
Bestimmung  der  Zeit  der  Maximalwirkung 

_        cos  e  sin  oLsinB  —  sin  c  cos  ß 

tangQ  s= :—z • 

*  cos  asm  0 

Der  Werth,  den  die  parallactische  Aenderung  der  Deklination  erreicht,  ist 
bestimmt  durch  ämäB  «^  db  i:J^w,  Es  ist  aber  nach  den  Definitionsgleichungen 
fttr  uf  und  IV  w*=  1  —  (sinzsin^sina  -h  costcosby.  Im  sphärischen  Dreieck 
zwischen  dem  Sternort,  dem  Pole  des  Aequators  und  dem  der  Ekliptik  haben 
wir  aber,  wenn  wir  den  parallactischen  Winkel  1]  nennen 

sim  sinB  sind  +  cosz  cos^  ==  cos^  cosf\ 
und  damit  wird  

ÄVwA«  =  dtirJ?  yi  ^  cos^^cos^n 

Die  Ausdrücke  für  /imlca  bezw.  /iVnA^  zeigen,  dass  die  möglichst  grosse 
Wirkung  der  Rectascensionsparallaxe  eintritt,  wenn  cosa  ^=  0  ist,  also  auf  dem 
Solstitialcolur,  während  die  Deklination  durch  die  Parallaxe  am  meisten  beein- 
fiusst  wird  für  die  Sterne  in  der  Nähe  des  Pols  der  Ekliptik  oder  für  solche 
Sterne,  für  welche  t^  =  90°  ist.  Diese  letztere  Bedingung  ist  erfüllt  längs  einer 
Curve,  die  den  Pol  des  Aequators  mit  dem  der  Ekliptik  verbindet  Es  giebt  je 
eine  Curve  auf  beiden  Hemisphären. 

Die  gefundenen  Maximal werthe  lassen  sofort  erkennen,  dass  eine  Bestimmung 
der  Parallaxe  der  Fixsterne  aus  ihrem  direkten  Einflüsse  auf  die  Coordinaten  sehr 
schwierig  sein  muss.  Bei  der  Rectascension  wird  nur  dann  der  Einfluss  ausser* 
halb  der  Grenze  der  unvermeidlichen  Beobachtungsfehler  liegen,  wenn  sccB  einen 
grossen  Werth  annimmt  In  der  That  ist  ein  Erfolg  nur  bei  Beobachtungen  von 
dem  Pol  nahen  Sternen  zu  erwarten.  Nachdem  man  die  beobachteten  schein- 
baren Rectascensionen  befreit  hat  vom  Einflüsse  der  Aberration,  die  man  mit 
einem  genäherten  Werthe  berechnet,  hat  man  nur  noch  eine  Correction  Ik  der 
Aberrationsconstante  einzuführen,  weil  man  den  Werth  von  i&  hinreichend  genau 
kennt,  um  die  Glieder  höherer  Ordnung  genau  berechnen  zu  können.  Das 
gleiche  gilt  auch  bezüglich  der  Präcession  und  der  Eigenbewegnng.  Nennen 
wir  also  da  die  Correction  der  Präcession  in  /4jR  s=  m  +  nsinoitangB  und  d^a 
die  Correction  der  angenommenen  Eigenbewegung  in  Rectascension,  ferner  t 
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die  von  einem  beliebigen  Zeitpunkte  aus  gezählte  Zeit,  so  haben  die  Bedingungi- 
gleichungen  die  Form 

a'  =  a^j  -#-  t:Rvcos{0  4-  V)sec^  -¥  ^kv sin{Q  4-  V)sech  -{-  ^{da  4-  //Äa), 

wobei  also  a'  die  mit  den  angenommenen  Werthen  berechnete  mittlere  Recta- 
scension  ist.  In  dieser  Weise  hat  v.  Lindenau  aus  Greenwicher  und  Königs- 
berger und  Feters  aus  Dorpater  Beobachtungen  des  Polarsterns  die  Parallaxe 
desselben  berechnet.  Deklinationsbeobachtungen  wären  durch  ganz  ähnliche 
Formeln  auszugleichen  Die  geeignetsten  Sterne  liegen  nach  dem  früheren  in 
der  Nähe  des  Pols  der  Ekliptik  und  des  Aequators.  Der  ersteren  Bedingung 
entspricht  der  Stern  7  Draconis,  der  aus  diesem  Grunde  flir  die  Astronomie  von 
grosser  Bedeutung  geworden  ist.  Er  eignet  sich  für  unseren  Zweck  noch  be- 
sonders aus  dem  Grunde,  dass  er  ganz  in  der  Nähe  des  Zeniths  von  Greenwich 
culminirt,  wodurch  viele  der  die  Deklinationsbeobachtungen  beeinflussenden 
Fehlerquellen  beseitigt  werden.  Bradley,  den  die  Beobachtungen  dieses  Sterns 
zur  Entdeckung  der  Aberration  und  der  Nutation  führten,  vermochte  nur  fest- 
zustellen, dass  seine  Parallaxe  <  0"'5  sein  müsse.  Seine  Beobachtungen  sind 
in  unserer  Zeit  durch  Auwers  neu  reducirt  und  haben  ic  :=  0"'09  ergeben.  Die 
Beobachtungen  des  Polarsterns,  der  der  zweiten  Bedingung  entspricht,  bieten 
den  Vortheil,  dass  wegen  der  langsamen  Bewegung  die  Einstellungen  bei  jeder 
Culmination  in  grösserer  Zahl  erhalten  werden  können,  sodass  die  zufälligen 
Fehler  sehr  vermindert  werden,  und  dass  durch  die  Verbindung  der  oberen  und 
unteren  Culmination  auch  die  Fehler  der  Refraction  und  Biegung  sich  sehr  ver- 
kleinem lassen.  Diese  Vortheile  haben  veranlasst,  dass  man  sich  schon  seit 
TvcHO*s  Zeiten  vielfach  bemüht  hat,  auf  diesem  Wege  die  Parallaxe  des  Polar- 
sternes zu  finden.  Aber  bis  in  die  neuere  Zeit  waren  die  Bemühungen  erfolglos. 
Nach  den  Doipater  von  Lundahl  berechneten  Beobachtungen  ergiebt  sich  die 
Parallaxe  zu  0"'15. 

Die    grösste    uns    bekannte   Parallaxe,    diejenige   von    a  Centauri,    ist   von 
Henderson  gleichfalls  aus  beobachteten  Deklinationen  dieses  Sternes  gefunden 
Der  Erfolg   erklärt  sich  hier  aber  durch  den  ausnahmsweise  grossen  Werth  der 
Parallaxe. 

Die  Anwendbarkeit  der  bisher  erörterten  Methoden  ist  also  eine  sehr  be 
schränkte.  Man  hat  daher  daran  gedacht,  durch  die  Combination  der  Beobach- 
tungen zweier  Sterne  allgemeinere  Methoden  zu  erlangen.  Römer  schlug  vor 
zwei  Sterne  zu  benützen,  deren  Rectascension  um  12^  verschieden  ist.  Für 
zwei  solche  Sterne  sind  die  Hülfswinkel  V  um  180°  von  einander  verschieden; 
ist  also  'K^Rsec^iVcosi^'^V)  die  Parallaxe  des  einen,  so  ist  —tz^Rsec^ ^€05(^-^-1^ 
die  des  anderen,  und  bilden  wir  demnach  die  Differenz  der  Durchgangszeiten, 
so  erhalten  wir  Bedingungsgleichungen  der  Form 

und  können  diese  Gleichungen  benützen  zur  Bestimmung  der  Summe  der  Paral- 
laxen beider  Sterne.  Der  Erfolg  ist  aber,  wie  leicht  ersichtlich,  davon  abhängig, 
ob  wir  im  Stande  sind  den  täglichen  Aenderungen  des  Ganges  der  Uhr  und  den 
Bewegungen  des  Instrumentes  gehörig  Rechnung  zu  tragen.  Römer's  Beobach- 
tungen führten,  weil  dies  nicht  möglich  war,  zu  keinem  Resultate.  Bessel  hat 
dagegen  nach  dieser  Methode  aus  Bradlev's  Beobachtungen  befriedigende 
Resultate  für  die  Summe  der  Parallaxen  von  a  Lyrae  und  a  Canis  maj.,  sowie 
von  a  Canis  min.  und  a  Aquilae  gefunden.  Eine  vollständige  Elimination  der 
erwähnten  Fehlerquellen  erreicht  man  aber,   wie  W.  Struvk  zuerst  gezeigt  bat, 
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^UTch  eitoe  andere  Auswahl  der  Sterne.  &re  StRUVE'sche  Methode  besteht  in 
der  Verbindung  der  Beobachtungen  der  oberen  und  unteren  Culniination  von 
Circumpolarstemen,  die  etwa  12^  von  einander  abstehen.  Sind  6  die  beobachteten 
Durchgangszeiten,  ^u  die  Ührcorrectionen ,  m,  »,  c  die  Aufstellungsfehler  des 
Instrumentes,  so  ergeben  uns  4  aufeinander  folgende  Beobachtungen,  da  wir  bei 
der  nahen  Gleichzeitigkeit  zweier  Culminationen  für  beide  die  gleichen  Fehler 
annehmen  können,  die  Gleichungen 

1.  Stern  in  OC.  aj  =  8,  -h  A«  -hm  -h  ft  tang^  -¥•  csecB 

2.  „      in  UC.      12*-ha,=  8,  + A»  -+- w  —  11  Ai»^öj— r^f^Äj 

1.  „      in  UC.      12*4- aj  =  8,-f  A«i4-iWi— «^/flw^ö  — c^secB 

2.  „      in  OC.  aj=  844- A»|4- «^4- «iAi«^Äi4- r^i^tf  ö,. 

Daraus  erhalten  wir 

a,  —  ttj  4-  12*  »  (8,  —  8,)  —  «  (tangby  4-  tangh)  —  c  {sech^  4-  sech) 
a,  —  a,  —  12*  =  (84  —  8,)  4-  n^(ßangh^  4-  tangh)  4-  c^{secb^  4-  sech) 

also 

aj— a,=«i(84— 8,4-8,  — 8i)4-(«i— «)l(/a«^ai4-/a«^«)4-(ri  — 0i(^^^8i4-5^^a). 

Wir  finden  also  die  Differenz  der  Rectascensionen  entstellt  nur  durch  die 
Aenderung  der  Aufstellungsfehler  und  zwar  da  c  Aenderungen  in  der  Regel  nicht 
ausgesetzt  ist,  nur  durch  die  Aenderung  des  n\  kann  man  diese  also  controlliren, 
so  muss  es  möglich  sein,  sehr  genaue  Werthe  der  RectascensionsdifTerenz  zu  er- 
halten, die  dann  wie  vorhin  zur  Bestimmung  der  Summe  der  Parallaxen  der 
beiden  Sterne  dienen.  Struve  hat  nach  dieser  Methode  eine  ganze  Reihe  von 
Sternpaaren  untersucht  und  ist  dabei  zu  recht  gut  übereinstimmenden  Resultaten 
gelangt.  Wir  müssen  diese  Methode  als  die  beste  der  bisher  besprochenen  an- 
erkennen. Sie  ist  aber  wegen  der  Bedingungen,  denen  die  Sterne  genügen 
müssen,  nur  einer  sehr  beschränkten  Anwendung  fähig  und  wegen  der  Noth- 
wendigkeit  immer  4  auf  einander  folgende  Culminationen  beobachten  zu  müssen, 
wird  es  schwer  sein,  das  Material  zu  einer  Bestimmung  in  den  günstigsten 
Zeiten  des  Maximums  der  Parallaxe  zu  erlangen. 

Zur  Aufstellung  der  Bedingungsgleichungen  bedient  man  sich  am  besten  des 
folgenden  von  Bessel  in  den  »Fundamentisc  entwickelten  Verfahrens.  Es  seien 
ttp  dj,  i7|  die  Coordinaten  und  die  jährliche  Parallaxe  des  einen  Sternes,  X|  die 
Sonnenlänge  im  Augenblick  seiner  Beobachtung.  Die  Wirkung  der  Parallaxe 
wird   dann  ausgedrückt  durch 

ebenso  sei  fQr  den  zweiten  Stern 

Aa^ass  —  icj  {cosX^sinfi^—  sinX^cosa^cost)  sec^^. 

Wir  setzen  nun 

TCi  S€ch^  4-  icj  sech^  =  »        i  (X,  4-  Xj)  =  X        |^(a,  4-  «i)  »  a 
«1  sec\  —  «,  sec^^  =  »'       ^  (X,  —  XJ  =  V        i  (a,  —  aj  =  «'. 

Es  wird  dann 

Aa,  —  Aaj  =  ^u  \cos  (X  —  X')  sin  (a  —  a')  —  sin  (X  —  X')  cos  (a  —  a')  cosz  4* 

—  cos  (X  4-  X')  sin  (a  4-  a')  -f-  sin  (X  4-  X')  cos  (a  -f-  a')  cos  e} 

4-  iu*[cos  (X  —  X')  sin  (a  —  a')  —  sin  (X  —  X')  cos  (a  —  a*)  cosz  4- 

4-  cos  (X  4-  X')  sin  (a  4-  a')  —  sin  (X  4-  X')  cos  (a  4-  a*)  cos€\ 


u' 
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Setzen  wir  die    Ausdrücke  für  die  Funktionen  der  Summe  und  der  Differenz 
der  Winkel  ein,  so  geht  der  erste  Theil  des  Ausdrucks  über  in 

\u  (—  2  cos\  cosV  COS1  sind*  4-  2  5/«X  sinV  sina  cosa'  4- 

—  2  cost  sink  cosV  sind  sina*  4-  2  casz  cos\  sinV  cos<l  casfi*) 

s 
=  —  u  {sin  (a' —  V){cos  X  rw  a  +  sin  \  sin  a  cos  e)  4-  2  sin^  ^  sin  Vcos  ol'cos  (a  4-  X)]. 

Um   den  Faktor  von  u*  zu  erhalten,  brauchen  wir  nur  a  und  a'  zu  ersetzen 
durch  90° 4- a  bezw.  90° 4- a'.     Der  zweite  Theil  von  Aaj  —  Aa^  ist  also 

Die  von  sin^  -^  abhängenden  Theile  dieser  Ausdrücke  dürfen  wir  nun  ver- 
nachlässigen. Denn  selbst,  wenn  wir  Beobachtungen  verbinden,  die  12^  aus 
einanderliegen,  wird  X'  erst  =  16',  und  wenn  wir  dann  selbst  sec  6  =  43  wählen, 
also  annehmen,  es  solle  die  Parallaxe  des  Polarsternes  bestimmt  werden,  so 
müsste  schon  ic  =  0"'ö  sein,  damit  der  Werth  jener  Glieder  0'*-01  erreiche. 
Da  dieses  nun  von  vornherein  unwahrscheinlich  ist,  berücksichtigen  wir  jene 
Glieder  nicht.  Sollten  wir  dann  durch  die  Auflösung  auf  Werthe  von  ::  geführt 
werden,  die  eine  Berücksichtigung  des  Correctionsgliedes  verlangen,  so  können 
wir  dasselbe  mit  den  Näherungswerthen  von  ir  berechnen  und  die  Auflösung 
wiederholen.    Die  Endgleichung  lautet  also 

Aa^  —  Aaj  =  —  u  sin  (a'  —  V){cos  Xcosol  -{-  sin  X  sin  a  cos  e)  4- 

4-  »*  cos  (a'  —  V){cos  X  sin  OL  —  sin  X  cos  a  cos  e). 

Diese  Gleichung   ist   nun    einer    dreifachen  Anwendung  fähig.     Da  X',    die 
Differenz  der  Sonnenlängen  bei  den  Beobachtungen  der  beiden  Sterne,  immer  sehr 

klein  sein  muss,  ist  a'  —  X'  nahe  =  ^  ^ — - ,  und  die  zu  bestimmenden  Grössen 
sind  also  usin-^^ — -  und  u'cos-^—^ — -.  Wollen  wir  also  u  und  u*  gleich- 
zeitig bestimmen,  so  müssen  sin  —"s — ~  ""d  cos    ^   ^ — -  etwa  gleich  gross  sein, 

d.  h.    a^  —  ^1  *=  90°    sein.      Die    zu    bestimmenden    Grössen    sind    dann    also 

yf «  bezw.  }/f «'.  Neben  dieser  Verkleinerung  der  zu  bestimmenden  Grössen 
kommt  noch  der  Umstand  in  Betracht,  dass  durch  die  Elimination  zweier  Unbe- 
kannten die  Unsicherheit  der  Bestimmung  jeder  derselben  grösser  wird,  als  wenn 
sie  allein  bestimmt  wird.  Es  wird  daher  nur  bei  p:rossen  Werlhen  von  ic  diese 
Anordnung  Erfolg  versprechen,  und  man  wird  in  der  Regel  entweder  nur  u  oder 
nur  u*  bestimmen.  Im  ersteren  Falle  hat  man  a*  =  90°  also  a,  —  «1  =  1^0° 
zu  machen  und  die  Gleichung  lautet,  wenn  man  einen  Hülfswinkel  einsetzt: 


«1  +  «» 


Aa,  —  Attg  =  (ir^  sec^i  4-  icj  secd^)  cos  -^-x — ^  S€C[l  cos  (X  —  ji), 

wo 

/an!g\k  =  fan^^  («j  4-  Oj)  cosz. 

Dies  ist  die  Anordnung,  die  den  bisher  besprochenen  Methoden  zu  Grunde 
lag.  Wählen  wir  aber  andererseits  a'  «=  0  also  a,  =  a| ,  d.  h.  beobachten  wir 
Sterne  in  nahe  gleicher  Rectascension,  so  wird  die  Gleichung: 

Aa^  —  Aap  =  (tcj  sccli  —  Hj  sec^^)  sin  -^r — -  cos€C\k*  sin  (X  —  ji.') 

wo 

iang  |ii'  SS  tang^  (a^  -h  a,)  sec  c. 
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Diese  zweite  Anordnung  führt  also  zur  Bestimmung  der  Differenz  der  Paral- 
laxen zweier  Sterne  in  nahe  gleicher  Rectascension.  Sie  ist  gleichfalls  schon  von 
Bessel  angewandt  auf  61  Cygni  und  {i  Cassiopejae.  Sie  bildet  den  Uebergang 
zu  den  rein  differentiellen  Methoden,  zu  denen  wir  nun  übergehen. 

Obwohl  die  Resultate  der  beiden  zu4etzt  besprochenen  Methoden  zu  nicht 
unbefriedigenden  Resultaten  führten^  waren  die  wahrscheinlichen  Fehler  derselben 
immer  noch  so  gross,  dass  man  keine  feste  Ueberzeugung  von  dem  Vorhandensein 
einer  Parallaxe  gewinnen  konnte.  Da  war  es  ein  von  Galilei  zuerst  und  später 
unabhängig  von  W.  Herschei.  gefasster  Gedanke,  der  auf  den  richtigen  Weg 
führte.  Galilei  sagte  sich,  dass  an  ein  und  demselben  Orte  des  Himmels  die 
Parallaxe  um  so  grössere  Wirkung  herbeiführen  müsse,  je  näher  uns  die  Sterne 
sind,  und  Herschel  erkannte,  dass  man  hierin  ein  vorzügliches  Mittel  zitr  Be- 
stimmung der  Parallaxen  haben  würde,  wenn  man  bei  zwei  sehr  nahen  Sternen 
durch  ihren  Glanz  oder  andere  äussere  Eigenschaften  zur  Annahme  einer  erheb- 
lichen Verschiedenheit  der  Entfernungen  gezwungen  wäre.  Dies  war  der  Gedanke, 
der  ihn  zur  AufsteHung  seiner  Cataloge  der  Doppelsterne  veranlasste  und  zur 
Entdeckung  der  Doppelsternsysteme  führte.  Diese  Entdeckung  zeigte  nun,  doss 
die  Mehrzahl  der  Sternpaare  zur  Parallaxenbestimmung  ungeeignet  sei,  weil  beide 
Componenten  in  physischer  Verbindung  stehen,  und  dass  nur  die  geringere  Zahl 
sogenannter  optischer  Doppelsterne  übrig  bleibe.  Es  kam  also  darauf  an,  ein 
Mittel  zu  finden,  beide  Arten  von  Doppelstemen  zu  unterscheiden.  Dieses 
Mittel  bot  sich  dar  in  der  Eigenbewegung.  Die  beiden  Componenten  eines 
physischen  Doppelsternes  müssen  die  gleiche  Eigenbewegung  zeigen,  während 
die  Componenten  eines  optischen  Doppelsternes  wegen  der  ungleichen  Entfernung 
von  der  Sonne  und  wegen  der  vorauszusetzenden  Verschiedenheit  der  motuspeculiares 
sich  verschieden  bewegen  werden.  Durch  das  Hinzutreten  der  motus  peculiares 
wird  nun  eine  grosse  Zahl  der  optischen  Doppelsterne  wieder  ungeeignet  zur 
Parallaxenbestimmung,  weil  beide  Componenten  doch  in  nicht  sehr  verschiedener 
Entfernung  sich  befinden,  und  man  muss  daher  neben  der  Bewegung  bei  der 
Auswahl  der  Sterne  noch  andere  Merkmale  einer  ungleichen  Entfernung,  besonders 
die  Helligkeit,  zu  Rathe  ziehen.  Da  man  durch  die  Beobachtung  nur  die  Differenz 
der  Parallaxen  der  Sterne  findet,  so  vergleicht  man  einen  zu  untersuchenden 
Stern  sogleich  mit  mehreren  benachbarten,  zeigt  sich  immer  dieselbe  Differenz 
der  Parallaxen,  so  wird  man  annehmen  dürfen,  dass  die  Parallaxe  der  Vergleich- 
steme  verschwindend  sei  und  dass  die  beobachtete  Wirkung  von  einer  Parallaxe 
des  Hauptsternes  herrühre. 

Der  Einfluss  der  Parallaxe  auf  die  relativen  Coordinaten  berechnet  sich  in 
derselben  Weise,  wie  der  auf  die  Coordinaten  selbst.  Bei  der  Aufstellung  der 
Bedingungsgleichungen  berücksichtigt  man  die  Präcession,  Nutation  und  Aberration 
aber  in  anderer  Weise.  Die  Summe  der  Wirkungen  dieser  Correctionen  wird 
dargestellt  durch  (vergl.  pag.  313) 

dfi  ^f-^gsin^G  -h  fi)tangh  4-  hsin{H -^  a) secl 
dh  ^=  icosh  -\'  g  cos  (G^  -4-  a)  4-  ^  cos  (H  -t-  a)  sin  8. 

Nennen  Wir  a, —  o,  8j  —  8  die  Differenz  der  Coordinaten  der  beiden  Sterne, 
die  wir  ihrer  Kleinheit  wegen  als  Differentiale  behandeln  können,  so  erhalten  wir 
zur  Reduction  der  beobachteten  scheinbaren  Differenzen  auf  mittlere  die  Formeln 
8(ai  —  a)  ^  [gcos{G  -i-  a)tangh  4-  Acos(If-{'  a)seci\{a^  —  a)  sin  l'*4- 

4-  [g sin  [G  4-  a)  —  -* sin  {H 4-  a)  sin  8]  sec^^il^  —  8)  sin  1" 
8(8^  —  8)  =  —  [gsin  (6^  4-  a)  4-  ^  sin  (H  4-  a)  sin  6](aj  —  a)  sin  1"  4- 

—  \isin  l  —  hcos{H  -^  a)  cos  8]  (8^  —  8)  sin  1". 
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Sind  nun  weiter  d^a  bezw.  d^h  die  Correctionen  der  angenommenen  Eigen- 
bewegungen nach  den  Coordinaten  und  ist  t  die  Zeit  vom  Jahresanfang  aus 
gerechnet,  so  sind  die  vollständigen  Bedingungsgleichungen: 

Unter  ^k  ist  hierbei  nicht  eine  Correction  der  Aberrationsconstante  ver» 
standen,  denn  wir  kennen  diese  Constante  so  genau,  dass  wir  die  8  (a^  —  a)  und 
8  (5^  —  &)  als  völlig  genau  betrachten  und  also  die  Reduction  der  scheinbaren 
Differenzen  auf  mittlere  als  streng  richtig  betrachten  dürfen.  Dagegen  ist  es 
wohl  möglich,  dass  die  Aberrationsconstante  für  die  beiden  Sterne  etwas  verschieden 
sei.  Senden  nämlich  die  beiden  Sterne  Licht  von  verschiedener  Wellenlänge 
aus,  sind  die  Sterne  also  verschieden  gefärbt  und  ist  die  Lichtgeschwindigkeit 
fUr  verschiedene  Farben  eine  verschiedene,  so  hätten  wir  verschiedene  Constanten 
für   beide  Sterne  anzuwenden,  und  hierauf  nimmt  die  Correction  Ik  Rücksicht. 

Von  diesen  Formeln  ist  in  der  neueren  Zeit   ein  sehr  häufiger  Gebrauch 
gemacht.      Man  hielt  namentlich  die  Messung   der   Deklinationsdifferenzen    für 
hinreichend  frei  von  systematischen  Fehlern  und  solchen,  die  in  Zusammenhang 
mit   der  Jahreszeit   stehen,   dass    man   glaubte,   aus   ihnen   sichere  Werthe    der 
Parallaxe  zu  erhalten.     Es  scheint  indess,    dass  diese  Annahme  nicht  gestattet 
war,  indem  die  von  verschiedenen  Beobachtern  gefundenen  Werthe  nicht  Über- 
einstimmen oder  die  Resultate    durch  andere  Methoden  nicht  bestätigt  werden. 
Der  Grund  davon  liegt  wahrscheinlich  darin,  dass  die  Messungen  noch  systematische 
Fehler    instrumenteller    Art    oder    mit    dem    Stundenwinkel    in    Zusammenhang 
stehende   Fehler    enthalten,    die    nicht    berücksichtigt    sind.     Volles   Vertrauen 
scheinen  aber  die  aus  am  Meridiankreise  beobachteten  Rectascensionsdififerenzen 
abgeleiteten  Resultate  zu  verdienen;  die  grossen  Vorzüge  dieser  Methode,  die  als 
eine  der  besten  gelten  muss,  sind  namentlich  von  Kaptevn,  der  mittelst  derselben 
die  Parallaxe  einer  Reihe  von  Sternen  bestimmt  hat,  hervorgehoben.     Vermuthlich 
würde  man  gleich  sichere  Resultate  aus  Deklinationsdifferenzen  erhalten  können, 
wenn  man  die  Beobachtungen  gleichfalls  so  anordnete,  dass  die  instrumentellen 
Fehler,  die  Biegung  und  die  Refraction  in  gleich  einfacher  Weise  wirkten. 

Die  grösste  Genauigkeit  in  der  Bestimmung  des  relativen  Ortes  der  Gestirne 
erlangt  man  mit  den  Instrumenten  der  Jetztzeit  durch  die  Messung  von  Positions- 
winkel und  Distanz,  besonders  dann,  wenn  man  zur  Messung  sich  eines  Heliometers 
bedient.  In  diesem  Falle  erlangt  man  noch  den  weiteren  Vortheil,  dass  man 
ohne  irgend  eine  Beeinträchtigung  der  Genauigkeit  der  Messungen  die  Abstände 
der  Sterne  bis  2°  gross  machen  kann,  so  dass  man  in  der  Wahl  der  Vergleich- 
steme  viel  freier  wird.  Die  Verwendung  des  Aequatoreals  mit  Fadenmikrometer, 
die  gleichfalls  versucht  ist,  hat  weit  weniger  befriedigende  Resultate  ergeben, 
was  ausser  den  der  Messung  an  sich  anhaftenden  systematischen  Fehlern,  z.  B. 
den  von  der  Distorsion,  von  der  Kopflage  des  Beobachters  abhängenden,  besonders 
wohl  dem  Umstände  zur  Last  zu  legen  ist,  dass  man  nicht  in  der  Lage  ist,  die 
Helligkeit  der  mit  einander  verglichenen  Objekte  gleich  zu  machen,  was  für  eine 
genaue  Messung  erforderlich  ist. 

In  dem  sphärischen  Dreieck,  zwischen  dem  Pol  des  Aequators,  dem  zu 
untersuchenden  Stern  mit  den  Coordinaten  A,  D  und  dem  Vergleichstern  a,  i 
bestehen  die  strengen  Relationen 

sin \^cosp  ^=^  cos\\^  —  Ä)5in\{^  ^  D)^^  ^ 
sin ^ Ä sinp  =  sin ^{pL  —  Ä) cos^ (2?  4-  8)  «  v, 
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WO  /  der  Positionswinkel  der  Verbindungslinie  ä  in  ihrer  Mitte  ist.  Betrachten 
wir  den  Stern  A,  D  mit  Parallaxe  behaftet,  deren  Wirkung  wir  als  Differentiale 
einführen  können,  so  erhalten  wir  die  Gleichungen: 

sin  ^^äp  ^=s  —  sinpd[L  -{-  cospdn 
cos\^d-^  =  cospd^  -h  sinpd^i. 

Bei  der  Kleinheit  von  sin  (A  —  a),  sin  {£>  —  6)  können  wir  die  Produkte 
dieser  Grössen  in  die  Differentiale  dA^  dD  vernachlässigen  und  ausserdem 

cos  \{A  —  a)  und  r^j  ^  (2>  —  ö)  =  1,  sin  ^  A  =  q-  sin  1"  setzen.     Dann  wird 

^dp  =  4-  sinpdD  —  cos p  cos  ^{D  H-  h)dA 
d^  =  —  cospdD  —  sinp  cos\\d  +  i)dA. 

Für  dA  haben  wir  nun  die  früher  gefundenen  Ausdrücke  einzusetzen: 

dA  =  —  IC  i?  \cos  O  sin  A  —  sin  0  cos  A  cos  e]  sec  D 

dD  s=  —  '^R\sin  Q{cos  e  sin  D  sin  A  —  sim  cos  D)  H-  cos  QsinD  cos  A], 

Wir  führen  nun  folgende  Hülfsgrössen  ein: 

f  sin  F^=  sin  D  cos  A  g  sin  G  =  sin  D  sinA    hsin H  =gsin  {G  -^  9) 

fcos  jt = stn  A — ^^— Fi —  g  cosG  =^  —  cosD  hcosH=^  —  cos  A  cos  s  — *  r^ — - 
•^  cos  D        ^  cos  D 

und  setzen 

msinM^:^  hsin^H-^  p)  m^  sinM^  =^ -^hcos{H -\- p) 

m  cosM  ^fsin  {F  -h  /)  w'  cosAV  =  T-^^^  ^^  "*"  /)• 

Damit  erhalten  wir  dann  die  einfachen  Ausdrücke 

d^  =  t:Rm  cos  (O  —  M)  dp  ^  jzRm'  cos{Q  —  M*). 

Die  Hülfsgrössen  sind  in  Folge  der  Fräcession  langsamen  Aenderungen 
unterworfen;  wegen  der  Kleinheit  des  ic  kann  man  in  der  Regel  davon  absehen, 
will  man  aber  streng  verfahren,  so  berechnet  man  die  Hülfsgrössen  flir  2  Epochen 
und  interpolirt  zwischen  denselben. 

Zur  Aufstellung  der  Bedingungsgleichungen  haben  wir  nun  noch  die  ver- 
schiedenen anderen  Correctionen  zu  berücksichtigen.  Die  Fräcession  und  Nutation 
bewirkt  nur  eine  Aenderung  des  Fositionswinkels ;  an  den  beobachteten  Fositions- 
winkel  ist  zur  Reduction  auf  den  Jahresanfang,  wie  in  den  betreuenden  Artikeln 
nachzusehen  ist,  die  Reduction  anzubringen 

—  An  sinA  secD  —  B  cosA  secD^ 

wo  ^,^  dieBESSEL'schen  Hülfsgrössen,»  diePräcessionsconstante  für  die  Deklination 
=  20"  05  ....  bedeutet. 

Zur  Berücksichtigung  der  Wirkung  der  Aberration  haben  wir  uns  derselben 
Formeln  zu  bedienen,  wie  für  die  Parallaxe,  nur  ist  O  zu  vertauschen  mit  0  —  90°, 
folglich  ist  an  die  beobachteten  mit  Aberration  behafteten  Werthe  die  Correction 
anzubringen 

dtL^^km  sin  {Q -^  M)         dp  =  --  km*  sin  (0  —  M') 

und  wenn  der  Vergleichstem  die  Aberrationsconstante  k  -^  ^k  verlangt,  so  hätten 
wir  in  den  Beobachtungen  noch  die  Wirkung 

df  A  «=  ^km  sin  (0  ^  M)  dp  =^  C^km'  sin  (0  -  M% 
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Endlich  ist  noch  die  Eigenbewegung  des  zu  untersuchenden  Sternes  zu 
berücksichtigen.  Nennen  wir  dieselben  da^  dB,  und  t  die  Zeit  seit  Jahresanfang, 
so  bestehen  fUr  den  Zeitpunkt  der  Beobachtung  die  Gleichungen: 

Ä  sinp  =  (^  -t-  räa  —  a)  cos\  (Z>  -f-  8)    Ä  cos^  =  (Z>  -f-  xäh  —  5), 
während  für  den  Jahresanfang 

Ao  sinp^  =  (^  —  a)  cos^  (Z>  -f-  h)  A^  cosp^^  «=(/>  —  «) 

wäre.     Setzen  wir  daher 

s  sin  ^  s=  da  cos^  {D  -{-  h)  s  cos  ff'  =  dl, 

so  dass  s   die  Eigenbewegung  im  Bogen  grössten  Kreises,  9  ihr  Positionswinkel 
ist,  so  wird 

A  sinp  —  Aq  sinpQ  =s=  xs  sin^  A  ^w^  —  Aq  ^^i/o  =  '^^  ^^'^T* 

Also  wird 

Ax/«  (/  —  Pq)  =  Txx/«  (9  — /o)    ^^'^^  (p—po)  =  ^0  ■+-  '^^ ^^^ (?  — /o)» 
woraus  folgt,  da  wir  rechts  p  und  p^  vertauschen  dürfen, 

T  j  sin  (9  —  p) 

tangi^p'-p^  = Ä*  =  Ao*  -h  2  xAx  cos  (9  — /)  4-  t>  1'. 

1  -+-T^rw(^— /) 

Entwickeln  wir  nach  dem   binomischen  Lehrsatz,  so  ergiebt  der  Ausdruck 

für  tang  {p  —  p^) 

s_  sin  (y  —  ^)    .   T«  £5^  J/V>2(y~-/) 

Der  zweite  Ausdruck  giebt 

A  0  =  A  ( 1  -  2  T  ^  .^i  (y  -  />)  -  T'  p)* 

1— T^<:£;j(T-/)-^^[l  -^<?jM?-/)]  4-  .  .  .  .J 

Ao  =  A  —  Ti^<7X  (y  — /)  —  y  -^  iW«  (?—/)• 

Hiernach  haben  wir  aus  den  beobachteten  Werthen  der  Distanz  und  des 
Positionswinkels   zunächst   folgende   auf  den  Jahresanfang    und  von  Aberration 

befreite  Werthe  zu  bilden: 

t'  s 
Ao'=  A-  km  sin  {Q --  M) --  xi  r^j  (9  —  ^)  — -^  ^  ssin^  {^  —  p) 

pQ*=: p  —  AnsinAsecD  —  B  cosAsecD  —  km* sin{Q  —  M^)  -h 


T  -T 


s  sin  (9  —  p)       T*  s^  sin2  (<p  —  /) 


A       ««1"       ^  2  A»        sini" 

und  haben  dann  zur  Bestimmung  der  wahren  Werthe  von  A  und  p,  sowie  der 
Parallaxe  und  des  Unterschiedes  der  Aberrationsconstanten  die  Bedingungs- 
gleichungen unter  Berücksichtigung  einer  aus  den  Fehlern  der  Eigenbewegung 
hervorgehenden  Correction : 

A'o  =  Aq  4-  T//A  4-  ic^iw  cos  (0  —  J/)  4-  ^km  sin  (Q  —  M) 
f^  =  /o  -^  '^dp  4-  T^Rm'  cos  (O  —  M')  4-  tikm'  sin  (0  —  AP). 
Dieses  ist  diejenige  Methode,  die,  seit  Bessel  mit  ihrer  Hülfe  die  erste,  keinem 
Zweifel  mehr  unterworfene,  Parallaxe,  die  von  61  Cygni  bestimmte,  in  der  Folge 
für  die  genauesten  Bestimmungen  angewandt  ist.  Sie  hat  uns  durch  die  Beob- 
achtungen auf  der  Sternwarte  am  Cap  der  guten  Hoffnung  und  zu  New-Haven 
durch  GiLL  und  Elkin  zu  einer  R^ihe  sehr  gut  verbürgter  Parallaxen  geführt. 
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Um  noch  die  günstigsten  Bedingungen  für  die  Beobachtung  zu  ermitteln»  gehen 
wir  über  zu  dem  sphärischen  Dreieck  zwischen  dem  Pol  der  Ekliptik  und  den 
beiden  Sternen;  in  diesem  bestehen,  wenn  wir  mit  q  den  auf  den  Breitenkreis 
bezogenen  Positionswinkel  und  mit  B  das  arithmetische  Mittel  der  Breiten  der 
beiden  Sterne  bezeichnen,  die  den  früheren  analogen  Gleichungen 

^Ä  =  —  cos  q  d^  —  sin  q  cosB  d\ 
äkd  q  sinV*  =  sin  q  ä^  —  cos  q  cosBdX. 
Führen  wir  nun  ein 

rfX  =  -4-  i?ic  sec^  sin  (0  —  X)        ^ß  =  —  R-k  sin^  cos  (0  —  X) 

und  setzen 

—  cosB  sec^  sinq  ^=  V  sin  V       —  cosB  sec^  cosq  ^=u  sin  U 

sin^ cosq  =  V  cos  V  —  sin^  sinq  =  u  cos C/, 

so  wird 

du  =  i^Rv  cos{Q'-  X—  V)    äkdq  =    .     ,,  izBu  cos  (0  —  X  —  CT). 

Es  treten  also  die  Maximalwirkungen  ein  in  der  Distanz,  wenn  0  s  F+  X 
oder  ==180°-+-  V -h  \  ist,  im  Positionswinkel  dagegen,  wenn  0=X-h  (7  oder 
=  180°-f-  Xh-  C/'ist.  Die  Maximalwerthe  sind  izRv  bezw.  nBu,  Nun  ist  aber,  wenn 
wir  vom  Unterschiede  von  cos  B  und  cos  ß  absehen,  der  hier  stets  sehr  klein  ist, 

»*  =  1  —  cos^B  sin^q  »*  =  1  —  cos^B  cos^q. 

Es  ist  also  die  Wirkung  der  Parallaxe  im  Positionswinkel  ein  Maximum  im 
Breitenkreise  des  Hauptsternes,  für  die  Distanz  dagegen  für  Sterne  im  Parallel 
zur  Ekliptik,  wie  dies  sich  ja  auch  aus  der  Lage  der  Parallaxen-Ellipse  ergiebt. 

Es  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  man  in  den  letzten  Jahren  versucht  hat,  auch 
für  die  Bestimmung  der  Parallaxen  sich  der  Photographie  zu  bedienen,  indem 
man  die  Distanzen  den  zu  verschiedenen  Zeiten  aufgenommenen  Platten  entnimmt 
und  dann  die  oben  abgeleitete  Bedingungsgleichung  auf  sie  anwendet.  Die  er- 
langten Resultate  scheinen  aber  neben  den  sich  hinreichend  klein  ergebenden, 
aus  der  Unsicherheit  der  Messungen  hervorgehenden  wahrscheinlichen  Fehlern 
noch  durch  systematische,  der  Methode  selbst  anhaftende  Fehler  entstellt  zu 
sein,  so  dass  wenigstens  die  bisher  bekannt  gewordenen!  Resultate,  namentlich 
die  PRiTCHARD*schen,  kein  Vertrauen  verdienen.  Kobold. 

Passageninstrument.  Der  Vorzug  einer  stabilen  Aufstellung  ist  Hir 
Zeitbestimmungen  aus  Sterndurchgängen  durch  den  Meridian  so  augenfällig,  dass 
man  an  Stelle  des  Universalinstruroentes  besser  den  Meridiankreis,  oder  wo  es 
sich  um  Messungen  von  Zenithdistanzen  nicht  handelt,  ein  Durchgangs-  oder 
Passageninstrument  wählt.  Dasselbe  hat  mit  dem  Meridiankreise  das  ge- 
meinsam, dass  es  ein  um  eine  feste  horizontale  Achse  drehbares  Fernrohr  ber 
sitzt,  an  welchem  jedoch  nur  ein  kleiner  Einstellkreis  angebracht  ist. 

Trotz  der  Mannigfaltigkeit  der  Einrichtungen,  welche  dem  Instrumerite  von 
verschiedenen  Mechanikern  gegeben  wird,  ist  im  Grossen  und  Ganzen  die  Con^ 
struction  durch  obige  Bestimmungen  bereits  festgestellt.  Fig.  379  zeigt  ein 
Passageninstrument  mit  gebrochenem  Fernrohr  in  halbschematischer  Darstellungi 
O  ist  der  Objectivstutzen ;  ein  im  Würfel  w  angebrachtes,  total  reflectirendes  Pnsma 
wirft  die  Lichtstrahlen  in  den  in  der  hohlen  Achse  gelegenen  Ocularstutzenv 
in  welchen  übrigens  durch  ein  in  der  Mitte  des  grossen  Prismas  angebricbtäs 
kleines  Prisma  die  Lichtstrahlen  von  der  Lampe  Z  zur  Beleuchtung*  des  Feldes 
gebrochen  durchgehen.  G  Ist  ein  Gewicht  zur  Aequilibrirung  des  Objectivstutzehs 

Talbntikbb,  Astronomie.    lU.  ^3 
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und  dient  gleichzeitig  zur  Klemmung  des  Fernrohres  mittels  der  Klemme  ^;  zur 
Feinbewegung  dient  die  Schraube  s.  Der  Ocularauszug,  welcher  das  Fadenkreuz 
enthält,  kann  durch  die  Schräubchen  a  in  der  richtigen  Entfernung  vom  Objectiv 
festgestellt  werden ;  zur  Berichtigung  der  Stellung  der  Fäden  dienen  die  Schräub- 
chen  a«    (Senkrechtstellung   der  Fäden   zur  Richtung  der   täglichen  Bewegung) 


(A.87a) 


und  a^  (Correction  des  CoUimationsfehlers).  Das  Ocular  o  wird  auf  einem 
Schlitten  durch  die  Schraube  p  über  das  ganze  Gesichtsfeld  geführt. 

Die  Stellung  des  Femrohres  wird  von  dem  Kreise  K  mit  Hilfe  des  Nonius 
n  und  der  Lupe  /  abgelesen.  Bei  umgelegtem  Instrumente  treten  Nonius  und 
Lupe  der  anderen  Seite  in  Function.  Die  an  den  Lupen  angebrachten  Plätt- 
chen X  dienen  zur  Beleuchtung  der  Kreistheilung.  Kreis  und  Oculartheil  sind 
durch  die  Lampe  und  das  Gewicht  K'  äquilibrirt. 

Die  Zapfen  z  ruhen  in  den  Zapfenlagern  C»  welche  an  den  Ständern  Z  fest- 
geschraubt sind,  die  auch  die  erwähnten  Nonien  und  Lupen  tragen.  Das  Gewicht 
des  Instrumentes  ruht  jedoch  zum  grössten  Theile  mittels  der  Rollen  p  auf 
den  Trägem  f,  die  ihre  Führung  in  den  Säulen  T  haben,  in  denen  sie  auf  starken 
Federn  ruhen,  die  eben  genügend  stark  sind,  das  Instrument  zu  tragen,  so  dass 
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es  noch  (sammt  dem  Niveau)  mit  einem  geringen  Uebergewichte  in  die  Zapfen- 
lager sicher  einfällt,  ohne  diese  stark  abzunützen  (die  Zapfen  sind  gewöhnlich 
aus  hartem,  polirtem  Stahl,  das  Lager  aus  Rothguss).  Die  Säulen  T  ruhen  nicht 
fest  auf  der  Bodenplatte  B,  auf  welcher  dfe  Zapfenträger  Z  festgeschraubt  sind, 
sondern  sind  behufs  Umlegung  des  Instrumentes  durch  passende  Bügel,  welche 
dem  Niveau  hinreichend  Raum  geben,  mit  dem  massiven  horizontalen  Arm  P 
verbunden,  der  auch  den  Körper  k'  für  die  Klemme  und  Feinbewegnng  trägt, 
und  auf  der  Säule  Q  ruht,  welche  mittels  der  Handhabe  If  durch  ein  Excenter 
gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  Die  richtige  Stellung  von  P  wird  durch 
vier  niedrige  Säulchen  /,  zwischen  denen  der  Arm  nach  jeder  Umlegung  einfällt, 
gesichert.  Durch  Umlegen  des  Armes  JET  auf  die  andere  Seite  wird  das  Instru- 
ment sammt  Klemmvorrichtung  und  Niveau  so  weit  gehoben,  dass  es  bequem  über 
den  Lagern  Z,  C  und  den  Säulchen  /  hinweggedreht  werden  kann.  Das  Senken 
des  Instrumentes  muss  sehr  langsam  und  mit  der  äussersten  Vorsicht  stattfinden, 
um  einseitigen  Druck  auf  die  Zapfenlager  zu  vermeiden. 

Die  F-förmigen  Lager  des  Niveaus  N  liegen  in  denselben  Querschnitten 
wie  die  ^förmigen  Lager  von  C;  neben  denselben  ruht  aber  das  Niveau  auf 
kleinen  Röllchen,  welche  in  entsprechender  Weise  vereinigt  durch  einen  Stift 
in  dem  Federgehäuse  9  herabgedrückt  werden.  Die  Stärke  der  Feder  ist  aus- 
reichend, damit  das  Gewicht  des  Niveaus  zum  grössten  Theile  auf  den  Röllchen 
ruht,  und  nur  ein  kleines  Uebergewicht  für  das  sichere  Einfallen  auf  den  Zapfen 
resultirt^). 

Die  Bodenplatte  ß  ruht  auf  einer  Seite  mit  zwei  Füsschen  JF,  auf  der 
anderen  Seite  mittels  der  Schraube  J?  auf  der  auf  einem  Pfeiler  festgegypsten 
Grundplatte  A.  Die  Schraube  J?  dient  zur  Correction  der  Neigung;  behufs 
Correction  im  Azimute  ist  eine  Nase  der  Bodenplatte  B  zwischen  zwei  Schrauben 
/,  deren  Muttern  in  einem  auf  der  Grundplatte  A  festgeschraubten  Bügel  sind, 
beweglich. 

Das  Passageninstrument  wird  vorzugsweise  in  zwei  Aufstellungen  verwendet, 
als  Passageninstrument  im  Meridian  und  im  ersten  Vertical. 

Die  Benutzung  des  Passageninstrumentes  im  Meridian  ist  vollständig 
identisch  derjenigen  des  Meridiankreises  zu  Sterndurchgängen  und  ist  dem  beim 
Meridiankreise  in  dieser  Richtung  bemerkten  nichts  weiter  hinzuzufügen,  da,  um 
unnöthige  Wiederholungen  zu  vermeiden,  auf  die  bei  dem  Meridiankreise  nicht 
übliche  aber  beim  Passageninstrumente  in  überwiegender  Mehrzahl  verwendete 
Construction  des  gebrochenen  Femrohres  auch  bereits  dort  Rücksicht  genommen 
wurde. 

Das  Passageninstrument  im  ersten  Verticale  wurde  bereits  von 
Olaus  Römer  vorgeschlagen,  und  von  Horrebow  empfohlen;  aber  erst  nach  den 
Untersuchungen  von  Bessel  und  Hansen  gelangte  dasselbe  zu  eingehender 
Würdigung.  In  dem  Artikel  »Polhöhenbestimmungc  wird  gezeigt,  dass  Durch- 
gänge von  Sternen  im  selben  Höhenkreise  auf  der  Ost-  und  Westseite  für  Pol- 
höhenbestimmungen dann  am  günstigsten  werden,  wenn  man  als  Höhenkreis 
den  ersten  Vertical  wählt.  Eine  nahe  Orientirung  des  Instrumentes  ist  leicht  zu 
erzielen,  wenn  man  sich,  am  besten  mit  einem  Universalinslrument,  die  Richtung 
des  Meridians    und    dann    sofort   die    darauf  senkrechte  ermittelt     Eine  genaue 


')  Von  manchen  anderen  Entlastungseinrichtungen  mag  noch  diejenige  erwähnt  werden,  bei 
welcher  Verlängerungen  des  horizontalen  Armes  des  Niveaus  N  in  Nischen  der  Ständer  Z  auf 
Federn  ruhen  oder  durch  Gewichte  am  äusseren  Arme  eines  zweiarmigen  Hebels  gehoben  werden. 
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Orientirung  geschieht  nach  der  Bestimmung  der  Instrumentalfehler  selbst,  doch 
wird  man  stets  wieder  die  Abweichungen  des  Instrumentes  von  seiner  theoretisch 
geforderten  Lage  in  Rechnung  ziehen  müssen. 

Sei  Z  (Fig.  380)  das  Zenith,  P  der  Pol,  S  ein  in  der  Nähe  des  Westverticales 
in  dem  Stundenwinkel  T  beobachteter  Stern;  das  zugehörige  Azimuth  wird,  wenn 
ZV  der  erste  Vertical,  also  NZV^  90°  ist,  NZS  =  90°  —  a  sein,  wobei  a 
der  Annahme  nach  eine  kleine  Grösse  ist.  Ist  das  Instrument  fehlerfrei  auf- 
gestellt, so  wird  die  Achse  OA  des- 
selben horizontal  und  genau  nach  Mor- 
den gerichtet  sein,  und  die  optische 
Achse  OS  des  Instrumentes  senkrecht 
auf  der  Achse  OA  stehen.  Seien  die 
als  klein  vorausgesetzten  Instrumental- 
fehler: i  die  Neigung  der  Achse,  positiv, 
wenn  das  nördliche  Achsenende  das 
höhere  ist,  k  das  Azimuth  der  Achse, 
positiv  von  Norden  gegen  Westen  (bezw. 
von  Süden  gegen  Osten)  gezählt,  C 
der  Collimationsfehler  des  Fadens  (also 
gleich  dem  Collimationsfehler  des  Mittelfadens,  mehr  dem  Abstände  des  Seiten- 
fadens vom  Mittelfaden)  positiv,  wenn  der  Winkel  SOA>^^^  ist,  so  ist 
ZA  =  90°  —  I,  Z5  =  «,  SA  =  90°  -h  C,  NZA  =  k. 

Aus  dem  Dreiecke  ZSA  (bezw.  dem  analogen  auf  der  Ostseite  gelegenen) 
erhält  man,  wenn  die  auf  den  Westvertical  bezüglichen  Grössen  mit  dem  Index 
«/,  die  auf  den  Ostvertical  bezüglichen  mit  dem  Index  o  versehen  werden: 

cos  (90°  4-  C)  =  cos  «w  sin  i  -h  sin  z^  cos  i  cos  (90°  —  a  —  ft) 
—  sin  C  =  sin  i  cos  z^  4-  cos  i  sin  z^  sin  a^  cos  k  -+-  cos  i  sin  «»  cos  a^  sin  k 
^  sin  C  =  sin  i  cos  Zo  —  cos  i  sin  Zo  sin  ao  cos  k  —  cos  i  sin  Zo  cos  üo  sin  k. 


(A.880.) 


(1) 


Nun  hat  man 

cos  z  ^=  sintf  sin  8  -^  cos^  cos  8  cos  t 

sin  z  cos  A  =^  —  cos  9  sin  Ö  -+-  sin  9  cos  8  cos  t 

sin  z  sin  A  •=^  cosh  sin  /, 

wenn  A  das  von  Süd  über  West  gezählte  Azimuth  und  /  der  von  Süd  über  West 
gezählte  Stunden  wink  el  ist.  Nennt  man  Tw$  To  die  absolut  genommenen 
Stunden  Winkel  bei  der  West-  bezw.  Ostbeobachtung,  also  /=  7"^,  360°  —  /=  ZI,, 
und  berücksichtigt,  dass  für  den  Westvertical  -<4  =  90°  -f-  0«;,  für  den  Ostvertical 
^  ==  270°  H-  ö^  ist,  so  folgt: 

sin  Zw  sin  a^^^  -^  cos  9  sin  8  —  sin  9  cos  b  cos  Tw 
sin  Zw  cos  aw  ^=  -\-  cos  B  sin  Tw 
sin  Zo  sin  ^ <,  =  —  cos  9  sin  8  ■+-  sin  9  cos  h  cos  To 
sin  Zo  cos  ao^=  ~\-  cos  8  sin  To  , 

wodurch  die  Gleichungen  (1)  in  die  folgenden  übergehen: 

—  sin  C  =  sin  i  cos  Zw  4-  cos  i  cos  k  sin  Zw  sin  Ow  +■  cos  i  sin  k  cos  8  sin  Tw 

und  ebenso  die  zweite,  aus  welchen 


(2) 


tangi  ,        ,.    .    «,  sinC 

stn  Zw  smow  =  — r  ^^s  Zw  —  fangk  cos  8  stn  Tw : 1 

cosAg  cos  i  cos  A 


stn  Zo  stn  ao 


tangi  ,        ^    .    ^  sinC 

r  cos  Zo  —  tang  k  cos  8  stn  To  H : 7 

cosk  *  cos  t  cos  k 


(3) 


Passageninstniment.  357 

folgt.  Die  Gleichungen  (3)  geben  den  einem  gewissen  Sterae  in  einem  ge- 
gebenen Stundenwinkel  entsprechenden  Werth  von  sin  z  sin  a,  auf  den  es  hier 
wesentlich  ankommt,  ausgedrückt  durch  die  Instrumentalfehler  /,  kt  C.  Die 
Gleichungen  sind  noch  völlig  strenge,  d.  h.  giltig  für  jeden  beliebigen  Werth 
der  Instrumentalfehler.  a^„  und  ap  sind  positiv,  wenn  (sowohl  im  Ost-  wie  im 
Westverticale)  der  Stern  nach  dem  Durchgange  durch  den  ersten  Vertical  beob- 
achtet wird. 

Substituirt  man  in  die  Gleichungen  (3)  für  sin  z  sin  a  den  Werth  aus  (2)|  so 

erhält  man 

_  .  ^       tangi  ,  ,        „    .   ^         sinC 

stn  9  cos  ocosT  —  cos  9  ««  0  = t  cosz  dt  tangk  cos  osmT-\ : 7  (4) 

^  ^  cosk  ^  cos t  cos k  ^  ' 

wo  das  obere  Zeichen  fUr  Stern  West,  das  untere  für  Stern  Ost  gilt. 

Für  den  Durchgang  durch  den  ersten  Vertical  gelten  die  Gleichungen 

sin  h  =  sin  9  cos  C        (a)        tang  9  =  tang  8  sec  x        (c) 
sin  C  r=  cos  8  sin  x        (b)        tang  1^=^  cos  ff  fang  t        (d)  (5) 

cotang  9  sin  h  =  cotang  t  sin  Ci        (e) 

wenn  man  mit  C  und  x  Zenithdistanz  und  Stundenwinkel  im  ersten  Verticale  be- 
zeichnet, beide  Werthe  ebenfalls  ohne  Rücksicht  auf  das  Vorzeichen.  Die  Gleichung 

5  c)  ist  identisch  mit 

0  =  sin  h  cos  9  —  cos  h  sin  9  cos  x. 

Subtrahirt  man  diese  Gleichung  von  der  ersten  Gleichung  (2)  und  addirt  sie 
zur  dritten,  so  erhält  man 

{fo^  X  —  cos  Tu, )  cos  Bsin^  ^=  sin  Zw  sin  a^ 

(cos  To  —  cos  x)  cos  h  sin  9  =  sin  Zo  sin  Go 
2  sin  i(x  -h  Tw )  «V»  \{Tw  —  x)  cos  h  sin  9  =  sin  z^  sin  Ow 
2  sin  ^(x  4-  To)  sin  ^(x  —  To)  cos  Ö  sin  9  =  sin  Zo  sin  ao*  ^  ^ 

Auch  diese  Gleichungen  gelten  noch  für  jede  beliebige  Abweichung  des 
Instrumentes  vom  ersten  Verticale.  Im  Folgenden  soll  nun  aber  das  Instrument 
als  sehr  nahe  im  ersten  Verticale  orientirt  angesehen  werden;  die  Orientirungs- 
fehler  /',  k  sind  dann  stets  nur  wenige  Bogensecunden,  und  nur  bezüglich  C, 
welches  auch  mehrere  Bogenminuten  werden  kann,  kann  nicht  dieselbe  Voraus- 
setzung gemacht  werden.  In  allen  Fällen  aber  wird  es  ausreichen,  in  den  Ent- 
wickelungen  die  ersten  Potenzen  von  /,  k  und  die  dritten  Potenzen  von  C  mit 
zunehmen,  da  für  jene  Fälle,  wo  die  höheren  Potenzen  merklich  werden,  eine 
Rechnung  nach  geschlossenen  Formeln  vorzuziehen  sein  wird. 

Sei  also  in  den  Gleichungen  (6): 

sin  Zw  sin  a^  =  y^  \{Tw  —  x)  =  ««, 

sin  Zo  sin  ao -=  yo  iC^  —  To)  ^^  Uo,  ^  ' 

so  erhält  man 

2  sin (x  4-  Uja)  sin  ««,  cos  8  sin  9  =  y^  =  —  i  cos  ä»  —  kcosh  sin  Tw  —  sin  C 
2  sin  (x  —  Uo)  sin  Uo  cos  8  sin  t^  =  y^  =  -\-  i  cos  Zo  —  k  cos  B  sin  To  -f-  sin  C,      ^  ^ 

Aus  der  Gleichung 

sin  (M ±  E)  sin  i  =:  sinM'r^ 

folgt  aber  für  kleine  Werthe  von  E  und  t),  deren  dritte  Potenzen  i)  noch  berück- 
sichtigt werden: 

sin  icosi  db  cotang  Msin^  ?  =  6  d=  ?*  cotang  i/  —  JE*  =  t) 
6  =*  T)  qi  Yj>  cotang  Af  -h  |yj»  (1  -h  3  cotang^  M). 

^)  Y|  wird  hier  von  der  Ordnuag y  cosecx,  daher  für  zenithnahe  Sterne  wesentlich  vergrössert. 
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y  y 

Man  erhält  daher  aus  (8),  indem  Af  s=  t,  w  =  -r z— : : —  sa  jr—, :— > 

gesetzt  wird: 

y  y^  cotangx  >^(1  -h  3  cotang^  t)  . 

Sind  9w,  9«  die  Stemzeiten  des  Durchganges  des  Sternes  durch  den  ersten 
Vertical,  ft^i  ^o  die  beobachteten  Uhrzeiten,  also  ft»  +  «,  ft«  +  «'  die  zugehörigen 
Stemzeiten,  wenn  x^  x^  die  wegen  Uhrgang  in  der  Zwischenzeit  verschiedenen 
Uhrstände  sind,  so  ist 

Substituirt  man  in  diesen  Gleichungen  die  Werthe  für  u  und  y^  so  hätte 
man  in  y^  und  y^  noch  die  Produkte  iC  und  >(C  mitzunehmen,  da  dieselben 
iUr  zenithnahe  Sterne  noch  wegen  der  kleinen  Divisoren  merkliche  Werthe  er- 
halten;  setzt  man  jedoch  für  den  Mittelfaden  den  CoUimationsfehler  c  sehr  klein 
voraus,  und  ist/,  die  Distanz  eines  südlichen  Fadens,/«  diejenige  eines  nörd- 
lichen Fadens,  so  wird  man 

yw'  =  —  i cos  Sw  —  k  cos  8  sin  Tw  —  c 
yj  =  -4-  icos  Zo"  k  cos  d  sin  T^,  -^  c 

als  sehr  kleine  Grössen  ansehen  können,  deren  Quadrate  man  vernachlässigen 
kann,  und  es  wird 

yw  «=  j'fir'  —  sin/s\     yo^yo  -4- ««/,;     y^  =>«'  -+-  ««/*;     yo ^yo  —  <««/*» 

und  es  werden  die  Produkte  y^  sinf  noch  beizubehalten  sein,  wenn  sin  C  oder 
sinz  im  Nenner  auftritt.     Dann  wird: 

%^^  K-^- Rt-^ X -^y^iJ^X  ^-^ ,cotangz)\  9«=»«,— -^«-l-* -4-^(1  — S?«r^Ai«^t) 
%o^ho—Rs'¥oi'\-r^{y-^'V,cotangx)\  9^  =ft^ -l-Ä«-hJir'-hT)41  — V-^^Azw^t)  ^'"^ 

wobei 

f  •   ^ 

y'  sin/n    (^<^*) 

ist.  Die  Werthe  J?,,  i?«  sind  die  Reductionen  der  Seitenfäden  auf  den  Mittel- 
faden; ist  das  Instrument  nicht  genau  orientirt  (i,  k,  c  nicht  gleich  Null),  so  tritt 
noch  ein  von  der  Summe  der  Orientirungsfehler  y)  abhängiges  Glied  hinzu;  da 
man  aber  in  dem  Produkte  j[^  einfach  ^g  =:  Rfi  ^n  =  Rn  setzen  kann,  so  folgt 
als  Reduction  auf  den  Mittelfaden 

für  Stern  West  südliche  Fäden  -4-  J?x(l  -h  yimcotangx); 
„      nördliche     „       — Rm  (l -^  riw  cotangx); 
„       Ost   südliche       „       —  r/{1  ^  r^^  cotangx)  (^^*) 

„     nördliche     „       -4-  J?«  (1  —  ij,  cotangx) 

und  dann  wird,  wenn  d  bereits  die  auf  den  Mittelfaden  reducirte  Durchgangs- 
zeit ist : 

für  Stern  West:    9»  «  ft«  -4-  ^  -4-  n» 

für  Stern  Ost:       9^  =  ft*  H-  jc'  H-  yj^.  ^^ ^  °^ 

Diese  Gleichungen  sind  abgeleitet  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Winkel 
der  Absehlinie  mit  dem  nördlichen  Axenende  90°  -4-  c  ist  Setzt  man  also 
voraus,  dass  dies  der  Winkel  zwischen  der  Absehlinie  und  dem  Kreisende  ist, 
so  gelten  diese  Gleichungen  für  Kreis  Nord;   für  Kreis  Süd  wird  dann  der  Winkel 


tt  9t 
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zwischen  de^  ol[>ti8^chen  Achse  und  dem  nördlichen  Kreisende  90^  —  c;  man 
erhält  daher  die  Gleichungen  für  Kreis  Süd,  indem  man  das  Zeichen  von  c  in 
den  Endgleichungen  umkehrt.  Selbstverständlich  werden  dann  aber  die  früher 
südlichen  Fäden  nördlich  liegen;  die  Reductionen  werden  aber  für  jeden  Faden 
in  derselben  Weise  ausgedrückt  werden»  nur  werden  jetzt  die  Fadendistanzen 
gemäss  der  geänderten  Fadenreihe  andere.    Man  hat  daher  für: 

iw               k              c 
Kreis  Nord,  Stern  West:  6»  «=  0^  -4-  *  h — i^ — z =  -f-  -t— -  -h  -: r-r 

ia               k              c 
Kreis  Nord,  Stern  Ost:    9,,  «  0<,  -H  ä' : — 7 — =•  H-  -: : r-5 

iJ               k              c  ^ 

Kreis  Süd,  Stern  West:  8w  «  ft«,  4-  ^'  -f-  -: — -j f  -+-  -= ^t 

I  '  k  c 

Kreis  Süd,  Stern  Ost:  6.  «  ».  H-  *"'.—  ,.^^!^^^.  ^luTk"^ lü^Tnorr 

Die  Reduktionen  auf  den  Mittelfaden  folgen  nach 

/  r»       .w  ^  IbarcV*  ,„,     ^    (  südliche  „„^ 

V  «a  '  p\    J?  =  V  ± = V»  ^<?/t  ^    „  ,,.  ,    Fäden 

stn  ^stn^^  2  \  nördliche 

Ä 1 1  H : 7-=-. I  Stern  West 

)  •  1       *    •%.  -u     \  (11) 

J?  I  IH ; r-=-r 1    StCm  Ost 

Bei  sehr  zenithnahen  Sternen  wird  die  Reihe  in  (II)  wegen  ihrer  schwachen 
Convergenz  unbrauchbar,  und  es  wird  daher  besser,  andere  Reductionsformeln 
anzuwenden.  Um  solche  zu  erhalten,  seien  ganz  allgemein  $,  t  Zenithdistanz 
und  Stundenwinkel  für  ein  gewisses  Azimuth  a,  und  «o>  ^o>  ^0  dieselben  Grössen 
fllr  einen  anderen  Moment,  so  ist 

costsintf  eosB  ==  cos^ sind  ip  sin z  stn a         cos s  sin^  =  sind  q;:  cos^ sin m  sind 
costQ  sin  ff  cosd  ==»  cos  ff  sind  qi  sinz^  sina^      cosZq  sin^  =^  sind  ip  cos  ff  sinz^  sina^, 

wo  die  oberen  Zeichen  für  Stern  West,  die  unteren  für  Stern  Ost  gelten.  Hier- 
aus folgt: 


{cos^Q  —  cos^  sinffcosd  =  üp  {sinz^  sina^  —  sinzsina) 
(cosZq —  cosz)  sintf  »  =p  (jsinz^  sina^  —  sinz  sina) 
coszq  —  cosz 


(12) 


——.  =  »*» '«8-  oa*) 


Nun  ist 


COS^Q  —  cost 


sin z  sina  «=17:  icosz  ^^  kcosd  sin t-sp  sinC 
sinzQ  sin  Aq  =:  =p  coszq  —  kcosd  sin  /q  qi  sin  Cq  , 

in  welchen  Gleichungen  die  Aufstellungsfehler  f,  k  dieselben  sind,  aber  die  ver- 
schiedenen Zeitmomente  Beobachtungen  an  verschiedenen  Fäden  entsprechen, 
deren  sphärische  Abstände  von  dem  nördlichen  Achsenende  90^  +  ^  und 
90^  H-  Co  sind.    Es  wird  daher: 

sinz^sina^^sinzsina ^  =F  / {cosz^  —  cosz)  —  k cosd  (sint^  —  sint)^  {sin  Cq  —  sin  C) 

Ätp  2icos<fCOsdsin^((-^  /o)^*^i('"*"  '0)  "»" 

-4-2^w8xiifK'-/o)^wi(/-l-/o)i:2««J(C-Co)^M|(C-4-Co). 

Setzt  man  daher  /q  —  /  s  /,  C  —  Cq  =/,  so  folgt  aus  der  ersten  Gleichung  (12) : 

^sin^/sin{t^  -^  ^/)sinffCOsd  tsx  •+.  2 sin ^f  cos (^f -i-  Cq) -h 

-4-  2icosff  cosdsin ^Jstn  (/q  —  ^/)  =f:  2kcosd  sin  \ Icos (/^  —  \l) 

und  da  2  sin  \  fcos  (i/-h  C^  «  2  sin  \f  cos  \fcos  Cq  —  2  sin^  i/sin  Cq  ist: 


3^  Passageninstrument. 

^sinf  cos  C^ll'-iang^f  fang  C^],  ^     ^ 

Da  nun  fllr  kleine  Werthe  der  |a  :  sin  (»1-4- ji)=j/«  iw-+-jt  cosm=^sin  m[\  -Hfi  cotan^m] 
ist,  so  wird  die  linke  Seite  von  (13): 

^sin^lsin  (/q  —  \l)  sim^cosh  [1  —  i cotangfif\[\  ±  kcotang  (/^  —  ^/)  r^j^r^] 

=  2  J/«  ^  / sin  {t^  —  ^l  ±  k cosecff) sin  (9  —  i)  cos 8. 

Man  erhält  daher,  da  für  südliche  Fäden  /  und  /  positiv,  für  nördliche 
aber  /  und  /  negativ  sind>  wenn  man  in  beiden  Fällen  die  absoluten  Werthe 
einführt: 

für  südliche  Fäden :     sin^sin  (/^  =fc  k cosecf^  —  \l)  «  ^^^^^r^^^A ^jg 

für  nördliche  Fäden:   sin U sin  (t^  =b  kcosec^  -^  1/)  =  ^^^  * A^^  (A  —  i/) 

Aus  diesen  Gleichungen  kann  /bestimmt  werden;  die  Correction  kcosec^ 
ist  positiv  für  Stern  West,  negativ  für  Stern  Ost;  Cq  ist  gleich  4-  oder  —  r, 
je  nachdem  bei  Kreis  Nord  oder  Süd  beobachtet  wird.  Statt  der  2^hler 
rechts  kann  man  setzen 

sin  \fcos  (Co  =t  i/)  =  \  sin  f  cos  C^\\—\  C^farc  1"»]  =  \sinf. 

Bei  einem  fest  aufgestellten  Instrumente,  für  welches  9  als  constant  an- 
gesehen werden  kann,  wird  man  übrigens  besser  thun,  die  Reductionen  für  ge- 
gebene Deklinationen  nach  der  Formel 

sin  f 

vorzunehmen,  welche  von  den  Instrumentalfehlem  unabhängig  ist;  zur  Bestimmung 
des  wahren  Werthes  /  der  Reduction  aber  müssen  noch  die  Instruroentalfehler 
berücksichtigt  werden.    Da  aber  nach  (13) 

sin  i  Isin  (/„  T  \l)  =  2  sin*  cos 8  ^^  "•"  ''"'"^f  =F  *  cotangif^  —  \l)coset<i\ 
ist,  so  wird 

sin  \  /o  sin  (/o  ip  \  /„) "*■ '  '*''"'^*  ^  *  ^"'''''^  ^'»  =^  *  '^  '''^'"'*' 

wofür  man  ausreichend  genau  setzen  kann 

/  —  /o  «  2  M,/^    -^/V  ^'«  i  ^0  [+  icotangf^  qp  ^  ^^/««^  ('o  —  t  ^o)^^^^^?]- 

Das  Zeichen  bei  k  ist  positiv  oder  negativ  für  Stern  West  oder  Ost;  von 
den  anderen  Doppelzeichen  gelten  die  oberen  für  südliche,  die  unteren  für 
nördliche  Fäden.     Seien  die  Coefficienten 

^^}!L!h_^MAsin^l^cotang^^a  ]     —für   südliche    Fäden 

sin  c/o  =F  '0;  l  ^jy  ^. 

2  'l'Jh^l^  sin  ^  /,  cosec  9  =  ^     -^  ^^^  nördliche  Fäden 

so  wird 

l—  l^^ai^bk,         —  tür  Stern  West;     -♦-  für  Stern  Ost. 

Die  Werthe  von  a,  b  können  leicht  für  eine  gegebene  grographische  Breite 
mit  den  Argumenten  /q  und  /^  tabulirt  werden. 

Seien   nun    die  Durchgänge   auf  den  Mittelfaden    reducirt,    so    hat  man  es 
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Aur  mehr  mit  den  Gleichungen  (I)  zu  thun.    Zur  Bestimmung  der  Polhöhe  dient 

die  Formel*) 

tang^  ,    ^ 

^^'^'f  =- cos  ^  (fi„  -  %.)  ('*) 

und  man  bedarf  zur  Berechnung  derselben  des  Stunden  Winkels  x  =  ^(6w  —  d») 
itn  ersten  Vertical,  der  nach  -^ert  folgenden  Beobachlungsmethoden  bestimmt 
werden  kann. 

1)  Man  beobachtet  denselben  Stern  im  Ost-  und  Westvertical  in  der- 
selben Kreislage.    Dann  ist 

wobei  das  positive  Zeichen  für  Kreis  Nord,  das  negative  für  Kreis  Süd  gilt,  und 
tkx  die  Aenderung  des  Uhrstandes,  also  der  Uhrgang  in  der  Zwischenzeit  ist 
Hierbei  bedarf  es  daher  der  Kenntniss  des  Collimationsfehlers,  welcher  z.  B. 
aus  terrestrischen  Objecten  mittels  eines  Azimuthzeichens  und  Schraube  (wie 
beim  Passageninstrument  im  Meridian)  bestimmt  werden  kann. 

2)  Man  beobachtet  denselben  Stern  im  Ost-  und  Westverticale  in 
geänderter  Kreislage.  Unter  Annahme  eines  constanten  c  und  k  fallen  die 
von  denselben  abhängigen  Glieder  in  der  Differenz  9w6<,  weg;   man  hat  daher 

T=t(e«,-e.)  =  !(»„,-», -t-Ax)  +  j-J;^^.  (16) 

Da  bei  umgelegtem  Instrumente  beobachtet  wird,  so  fällt  hier  im  Mittel  der 
Neigungen  auch  die  Zapfengleichung  heraus. 

3)  W.  Struve's  Methode:  Man  legt  bei  sehr  zenithnahen  Sternen  während 
des  Durchganges  im  Osten,  und  ebenso  während  des  Durchganges  im 
Westen,  um;  man  erhält  dann  aus  den  Beobachtungen  desselben  Sternes  alle 
vier  Gleichungen  (I)  und  kann  dann  nebst  6«,  und  9^  auch  k  und  c  bestimmen. 

Zwischen  dem  Durchgange  durch  den  Ost-  und  Westvertical  vergehen  aber» 
wenn  die  Meridianzenithdistanz  etwas  grösser  ist,  schon  mehrere  Stunden.  Bei 
grossen,  fest  aufgestellten  Instrumenten  kann  man  sich  vielleicht  auf  die  Constanz 
des  Azimuthes  verlassen;  bei  den  transportabeln  Instrumenten,  welche  bei  den 
astronomisch-geodätischen  Arbeiten  benützt  werden,  kann  die  Inconstanz  des 
Azimuthes  nicht  unbedeutende  Fehler  erzeugen.  Man  wird  jedoch  diesen  Fehler 
vermeiden,  wenn  man  die  Dauer  der  Beobachtungen  möglichst  abkürzt,  was  nur 
möglich  ist,  wenn  man  zwei  rasch  hinter  einander  durch  den  Vertical  gehende 
Sterne  beobachtet.  Allerdings  wird  man  mit  Rücksicht  auf  die  geringe  Ge- 
schwindigkeit der  Sterne  die  Zwischenzeit  zwischen  den  Beobachtungen  beider 
Sterne  nicht  unter  ein  gewisses  Maass  herabdrücken  können,  wenn  man  die  Zahl 
der  zu  beobachtenden  Fadenantritte  nicht  verringern  will,  doch  wird  man  durch 
Beobachtung  mehrerer  passender  Sterne  zu  verschiedenen  Zeiten  das  Azimuth 
selbst,  eventuell  dessen  Aenderung,  mit  bestimmen  können.  Da  aber  für  ver- 
schiedene Sterne  9«,»  ^o  nicht  in  der  einfachsten  Beziehung  stehen,  so  werden 
die  Formeln  (I)  den  Dienst  versagen,  und  es  muss  eine  andere  Reductions- 
methode  gewählt  werden.  Hierzu  können  die  folgenden  beiden  Methoden 
dienen. 


I)  Genau  auf  dieselbe  Weise  erhalt  man  durch  blosse  Durchgangsbeobachtungen  die  De- 
klinatioDen  der  Sterne  bei  bekannter  Polhöhe,  weshalb  die  Messung  sich  YorsUglich  auch  zur 
Bestimmung  von  astronomischen  Constanten  eignet  (s.  den  Artikel  »Nutation«}. 
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Aus  der  Gleichung  (5c)  folgt 

für  Stern  West:      tangf^  =s  tang  8  sec  (9»  —  a)  =  tang  t  sec  (&»  4-  «^  -4-  C*„  —  a) 
für  Stern  Ost:         tang 9  =s  tang  8  j/^  (a  —  9^)  =  tang  d  ^/r  (a  —  »,  —  *,  —  C»), 

wobei,   wenn    man  die  Beobachtungen  auf  den  Mittelfaden  reducirt  voraussetzt: 

iw  ^         £_ 

ist.  Das  Doppelzeichen  bei  C  bezieht  sich  auf  die  Kreislage;  unter  E  ist  ein 
eventueller  Fehler  des  Uhrstandes  verstanden,  indem  für  die  Beobachtung  bei 
Kreis  Nord  jv  «=  jp,  +  £,  bei  Kreis  SUd  x  ^=  x^  -i- 1  anzunehmen  ist,  und  der 
Unterschied  zwischen  x^  und  x^  von  dem  Uhrgange  in  der  Zwischenzeit  herrührt. 
Rechnet  man  ^  nach  den  Formeln 

Stern  West:    tang  f^  =s  tang  8  sec  (ft«,  -4-  *i  —  «)  .... 

Stern  Ost:       fang  ^  =  tang  8 sec  (a  —  *<,  —  ä,),  ^      ' 

so  hat  man  an  dem  so  gerechneten  Werthe  der  uncorrigirten  Breite  ^  noch  eine 
von  den  Instrumentalfehlem  herrührende  Correction  anzubringen.  Beschränkt 
man  sich  dabei  wie  natürlich  auf  die  ersten  Potenzen  von  i,  k  und  r,  so 
wird  fJr 

Stern  West :  tangf^  —  tang^  ==  -h  tangl  tang (ft»  4-  *i  —  a)  sec  (ft«,  H-  jfj  —  a)  G»  « 

=  4-  tang^  tang  (ft«,  -t-  ^|  —  a)  C«, 

Stern  Ost:    tangf^  —  tang^  =  —  tang^  tang  (a  —  ft<,  —  .flF|)  i^^  (a  —  bo  —  *a)  Co  =« 

=  —  Ai«^4»  tangloL  —  ft^  —  a:,)  C 
oder  da 

*  ^  *  ^       r<7Xf  cos^ '     cos  ff  tang  (a  —  ft^  —  jc,)  |  * 

ist,  x^^(9  —  ^)  mit  ^  —  <|f  und  in  den  Coefficienten  von  C«,,    Co  nach  Bedarf  9 
mit  4*  vertauscht  werden  darf: 

für  Stern  West;    ^  ^  ^  ^=s  sinf^  tang  CC«, 
fUr  Stern  Ost:       ^  —  ^j#  ==  —  sin^tangl^C^» 
Man  erhält  daher  für: 

Kreis  Nord  Stern  West:    9  =  4»  4-  isinfftangl  4-  4^  4-  **/tf«if  C  4-  ^  j^^C 
Kreis  Nord  Stern  Ost:       9  =3  4»  —  %sinff  tang  C  4-  i©  —  >^  ^ng  l-k-  csec^       ^ 
Kreis  Süd  Stern  West:       9  ==  ^ji  4-  isint^tangZ  -h i^' -h  k tang H  —  r J^rj      ^    ^ 
Kreis  Süd  Stern  Ost:  ^  =  ^p  —  E  ««  f  Ai«^  C  4-  ^o' —  ^ ä'VC  —  ^ f^^ C 

Würde  man  hier  c  :k/  an  Stelle  von  c  setzen,  so  könnte  man  die  Beob- 
achtungen an  den  Seitenfäden  unmittelbar,  ohne  sie  erst  auf  den  Mittelfaden 
zu  reduciren,  verwenden,  wie  dieses  auch  bei  der  folgenden  Methode  der  Fall  ist. 

Aus  (4)  folgt  nämlich 

stn(9^S)^ism9Cos6sm^ IT {    . 

^^        ^  ^  '       \  4-  stnzo  stnao 

«    .  »    •  «  ,  /yt      f^^^^  ,  ,       „    .  ^         sinC    \ 

^  2 stn9 cos^ sm^  ^T-^  I -r  cosz  ±.tangk  cosh  stnT-\ : t\  . 

^  ■  \cosk  *  cost  cosk) 

Nun  ist: 
cos^  sin  T  s=  sinz  cosa  =  }/  ««*;»  —  w«*;»  ««*  a 

»  ^^  «  [1  —  ^  (1  cotangz  db  /(  ^^j8  ««  Tcosecz  4-  Crw^rs)*] 
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In  dem  Produkte  dieses  Ausdruckes  mit  k  werden  daher  die  Instrumental- 
fehler in  der  dritten  Ordnung  auftreten,  weshalb  cos  8  sin  T  unbedenklich  durch 
sinz  ersetzt  werden,  und  auch  C  an  Stelle  von  5^»  '-^p  treten  kann.  Man  erhält 
daher,  wenn  man  C  ^=^  c  —  f  setzt,  und  demnach  /  der  Abstand  eines  südlichen 
Seitenfadens  vom  Mittelfaden  ist,  wenn  man  die  Beobachtungen  an  demselben 
Seitenfaden  in  beiden  Kreislagen  betrachtet,  und 

sin  (^  — .  d)  oBi  9  —  d  —  S{^  —  d) 

setzt,  wo  5(9  —  h)  die  Reduction  vom  Bogen  auf  den  Sinus  bedeutet,  für: 

K.  N.,  »West:  «p—  «  =  5(«p  —  «)-h  2x»i«pwÄj/ifH^«-4-  c  — /-h  i^cosü-k-ksini: 
K.  N.,  •Ost:  <p  —  8  =  5(9  —  «j-f-  2sin^cos^sin^iTp  -♦-  c  — /-H  i^  cosl^—ksinfi 
K.  S.,  »West:  9  —  8  =  5(«p—  8)4-  2sinf^cos^sin^\T^-^  c-^f^  i^cosZ-hksinC  ^ 
K.  S.,  »Ost:   9  —  6  =  5(<p  —  8)-i-  2w«9r^j8f/«>i7;  —  ^  -»-/-h  ^^costi-^ksinti. 

In  dem  Gliede  rechts:   ^  sin  f^  cos  h  sin^  ^T^^  hat  man 

r«,  =  (ft|^4-*i)  — a;    7;««  — (d^  +  j;,) 

zu  setzen.  Hiernach  bedarf  man  nicht  der  Reductionen  vom  Seitenfaden  auf 
den  Mittelfaden,  sondern  nur  die  Entfernungen  /;  auch  diese  fallen  heraus, 
bezw.  können  mit  bestimmt  werden,  wenn  man  den  Stern  im  Ost-  und  West- 
vertical  bei  geänderter  Kreislage  beobachtet. 

Die  Gleichungen  (V)  und  (VI)  sind  direkt  verwendbar,  um  auch  die  Instru- 
mentalfehler zu  bestimmen.  Durch  Combination  der  Beobachtungen  desselben 
Sternes  zu  beiden  Seiten  des  Meridians  bei  geänderter  Kreislage  (z.  B.  K.  N. 
Stern  Ost  und  K.  S.  Stern  West)  elimtnirt  sich,  wie  man  sieht,  ein  Fehler  des 
Uhrstandes,  somit  auch  der  Rectascension  ^),  das  Azimuth  und  der  CoUimations« 
fehler,  also  auch,  wenn  zu  beiden  Seiten  des  Meridians  am  selben  Faden  beob* 
achtet  wird,  die  Fadendistanz  selbst.  Hingegen  geht  die  Neigung  mit  dem  vollen 
Betrage  ein,    und    muss  daher  mit  möglichster  Sorgfalt  bestimmt  werden. 

Will  man  auch  k  und  c  bestimmen,  wobei  man  aber,  wie  erwähnt,  k  während 
längerer  Zeiträume  nicht  als  constant  ansehen  wird,  so  muss  man  mehrere  Sterne 
unmittelbar  hinter  einander  beobachten.  Da  selbst  bei  sehr  geringen  Unter- 
schieden in  der  Deklination  die  Zenithdistanz  C  schon  wesentlich  verschieden 
wird,  so  kann  man  dabei  den  Co^fficienten  von  k  nicht  als  constant  ansehen. 
Bei   diesen  Beobachtungen  wird  sich  daher  das  folgende  Programm  empfehlen: 

Kreislage  I^):  a)  Ein  oder  zwei  Sterne  in  grösserer  Zenithdistanz  (p). 

b)  Zwei  bis  drei  Sterne  im  Westverticale,  ebenso  viel  im  Ost- 
verticale  in  kleinerer  Zenithdistanz,  möglichst  abwechselnd, 
und  so,  dass  die  Summe  der  Zenithdistanzen  auf  beiden  Seiten 
nahe  dieselbe  ist.    {v  und  A). 

c)  Ein  Stern  in  grösserer  Zenithdistanz  (p), 

d)  Ein  Stern  in  sehr  kleiner  Zenithdistanz:  an  allen  Fäden  vor 
dem  Mittelfaden. 

Umlegen. 
Kreislage  II:    e)  Derselbe  Stern  an  denselben  Fäden. 

Hierauf  c),  b),  a),  wenn  möglich  einzelne  der  früher  im  Ostverticale  beob- 
achteten, jetzt  im  Westverticale. 


')  Nicht  aber  ein  Fehler  der  Deklinatiooi  der  stets  mit  dem  vollen  Betrage  eingeht,  wes- 
halb man  gut  bestimmte  Sterne  wfthlen  muss. 

*)  Je  nachdem  Kreislage  I  Nord  oder  Sttd  ist,  wird  Kreislage  11  Süd  oder  Nord,  v  bedeutet 
Beochachtung  an  Verticalföden,  h  an  Horisontalfilden;    siehe  pag.  366. 
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Eine  solche  Beobachtungsreihe  bildet  eine  Gruppe,  deren  Beobachtung  etwa 
zwei  oder  zwei  und  eine  halbe  Stunde  beansprucht,  und  bei  welcher  die 
zenithnahen  Sterne  auf  beiden  Seiten  des  Verticales  beobachtet  werden  können. 

Für  die  Beobachtungen  der  Veränderlichkeit  der  Polhöhe  (s.  diese)  sind 
jederzeit  mindestens  zwei  Gruppen  zu  beobachten,  so  dass  jede  Gruppe  immer 
eine  Zeit  lang  mit  der  vorhergehenden  und  später  mit  der  nachfolgenden  beob- 
achtet wird,  wobei  auch  für  die  Sternpositionen  (a  und  S)  Correctionen  ermittelt 
werden. 

Zur  Ergänzung  mag  noch  bemerkt  werden,  wie  man  auch  gemessene  Zeoith. 
distanzen  verwenden  kann. 

Die  abgelesene  Zenithdistanz  z*  ist  gleich  der  Drehung  des  Femrohres  aus 
der  Lage  ZAO  in  die  Ebene  SAG  (Fig.  380),  also  gleich  dem  Winkel  ZAS. 
Nun  hat  man  in  dem  Dreiecke  AZS: 

cosz  ^=s  —  sin  i  sin  C  -t-  cos  i  cos  Ccos  z* 

daher,  weil  cos  i  =  1,  sin  i  «9  i  gesetzt  werden  kann : 

cos  z*  —  eosz  ^=  i  sin  C  -h  cosz  {\  —  cosC) 
2  sin  t(s  —  «')  sin  i(z  -4-  «')  =  2isin  \Ccos  JC-f-  2  sin^  ^C  -  2  sin^  ^C(\  —  cos  «') 

oder,  da  «  —  z*   von  der  Ordnung  von  iC  und  C^   ist: 

^sin^C., 


z  —  r  == 


smz 


I 


[icos^C  -f-  sin^C]  —  2sin^\Ctafigiz', 


welche  Gleichung  mit  Weglassung  des  letzten,  verschwindenden  Gliedes 

CarcV  , 


;»  —  r  = 


sinv 


\i 


(17) 


\ 


-?- 


\ 


7v, 


\ 


wird.     C  ist   hier  der  Abstand  des  Punktes  x  (Fig.  381),    in  welchem  der  Stern 
den  Horizontalfaden    trifft,    von   der   optischen  Achse.    Diese  Correction  würde 

für  zenithnahe  Sterae  sehr  beträchtlich;  für 
s  s=  5°,  C=  ö'  wird  z  —  z^  noch  nahe  5"; 
für  kleinere  Zenithdistanzen  noch  weit  be- 
trächtlicher. Für  sehr  kleine  Zenithdistanzen 
ist  aber  zu  beachten,  dass  der  Stern  über- 
haupt nicht  in  grössere  Azimuthe,  also  in 
grössere  Entfernung  vom  Mittelfaden  kommen 
kann.  Jedenfalls  wird  man  sich  bei  der 
Messung  der  Zenithdistanzen  an  die  Nähe 
des  Mittelfadens  halten  und  kann  vielleicht 
als  Directive  gelten  lassen,  dass  C  nie  grösser 
als  ^z*  angenommen  werden  soll. 


Ät 


\ 


\ 


^ 


-JC 


\ 


^b 


(A.  881.) 

Aus  dem  Dreiecke  PZS  folgt 

sin  a  =  cos  z  sin  f  —  sin  z  cos  9  cos  A,  (18) 

welche  Gleichung  für  ^  =  90°  -h  n«,  und  A  «  270°  -h  a^ 

cos  Zw  sin  9  s=  sin  d  —  cos^^  sin  z^  sin  a^ 
cos  Zo  sin  9  8s  sin  B  -^  costf  sin  Zo  sin  ao 

wird.    Verbindet  man  diese  Gleichungen  mit  (5  a),  so  erhält  man 

{cos  Zw  —  cos  0  sin  9  =  2  sin  ^  (:»«,  -fr-  0  sin  i  (^  ~"  '«»)  sin  t^  =^  ^  cos  f^  sin  z^  sin  a^, 
{cos  Zg  —  cos  0  sin  9  «  2  sin  \  {Zo  ■+■  C)  sin  ^  (C  —  Zo)  sin  9  «=  •+•  costf  sin  Ze  sin  a^ 

und  wenn 

\{zw  —  0  =  t^«.;  i(C  —  Zo)  =  Vo 

gesetzt  whd: 
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2  sin  (C  ■+■  Vw)  sin  v^  fang  9  «  >^«, 
2  J/«  (C  —  Vo)  sin  Vo  fang  ^-^  yo 

^o  y^,i  yc  die  in  (7)  angegebene  Bedeutung  haben.    Hieraus  folgt,  ebenso  wie  aus 

(8),  für  JI/=  C,  und  t)  =  c,  *     ^     •   r 
'  *       2tangfpsmZ 

f,  ==        y        ^   y^^^^^^i^     .    .y^{\-^^cotang^r:) 

und  da  C  ==  'w —  27'«(.»  C  =  ^^ -4-  2r'tf  ist,  so  wird,  indem,  wie  man  leicht  sieht, 
tangf^  an  Stelle  von  sin^^  und  cotangZ  an  Stelle  von  cotangT  in  (10)  gesetzt  wird: 


tangffsin^  ' 

C  =  «„.  4-  ^x  +  T),^'(i  ■+■  v,^^/ö«^c);   c  == ««  —  i?«  -+-  V(i  —  v«^^Äj«srO  .c,n 

C  =  *,  -h  J?,  -  V  (1  H-  VsCotangO;    C  =  *,  -  J?«  -  7j/(l  -  WnCo/angQ  ^^^^ 

wobei  T)w',  Y)tf'  eine  den  t)w,  y)^  analoge  Bedeutung  haben.  Betrachtet  man  daher 
alle  gemessenen  Zenithdistanzen  auf  den  Mittelfaden  reducirt,  so  wird  die  daraus 
abgeleitete  Zenithdistanz  im  ersten  Verticale  für: 

k  c 


Kreis  Nord,  Stern  West:  C=«« 


'W 


fang  ff  tangl^      tangf^      tangf^  sinZ 

io  k  c 

Kreis  Nord,  Stern    Ost:    J  «  £:^  -h \ — 1- i— 

tangffiang^      lang  ff      tangffStnQ 

i  *  k  c 

Kreis   Süd,    Stern  West:  C=  «»,; -+- 


(VU) 


tang  ff  fang  C      tangff      fang  9  sin  C 
Kreis   Süd,    Stern   Ost:     C  =  «<»  4- 


1/  k  c 


iang  f  tang  C      tang  ff      tang  9  sin  C 

Allein  man  beobachtet  die  Zenithdistanzen  nicht  an  einem  Verticalfaden, 
sondern  man  beobachtet  den  Durchgang  eines  Sternes  durch  einen  Horizontal- 
faden an  einem  gewissen  Orte  desselben;  man  hat  es  aber  nicht  in  seiner 
Macht,  an  einem  bestimmten  Punkte  desselben  zu  beobachten, .  da  man  zu 
diesem  Zwecke  das  Instrument  gerade  in  dem  Momente  des  Durchganges  probe- 
weise verstellen  müsste,  bis  der  die  Fäden  schief  passirende  Stern  genau  an 
dieser  bestimmten  Stelle  den  Horizontalfaden  kreuzt.  Man  wird  daher  eine 
gewisse  Zenithdistanz  einstellen,  und  den  Moment  nehmen,  zu  welchem  der 
Stern  einen  Horizontalfaden  H  (Fig.  381)  passirt.  Um  diese  Beobachtung  zu 
benützen,  muss  aber  weiter  die  Stelle  x  des  Fadens  H  bekannt  sein,  an  welcher 
der  Stern  gekreuzt  hat;  diese  ist  wieder  nicht  bestimmbar  und  man  muss  daher 
nebstdem  den  Durchgang  des  Sternes  an  einem  Verticalfaden  M  beobachten, 
und  aus  den  beiden  Zeiten  60  am  Verticalfaden  und  d^  am  Horizontalfaden  hat 
man  die  Lage  des  Kreuzungspunktes  x  zu  bestimmen.  Dieses  kann  auf  zweierlei 
Weise  geschehen ;  d^  —  Bq  kann  man  als  die  Zeit  betrachten,  welche  der  Stern 
vom  Faden  if  zu  einem  ideellen,  nicht  wirklich  gespannten,  durch  :«:  gehenden 
Seitenfaden  benötigt,  und  kann  mittels  jener  Zeitdifferenz  den  Abstand  des 
ideellen  Seitenfadens  vom  Mittelfaden,  also  den  Collimationsfehler  C  dieses 
Seitenfadens  bestimmen;  oder  man  kann  mittels  dieser  Zeitdifferenz  aus  der  ge- 
messenen Zenithdistanz,  welche  sich  auf  den  Funkt  x  bezieht,  die  Zenithdistanz 
des  Sterns  bei  der  Kreuzung  des  Fadens  M  bestimmen,  also  die  Zenithdistanz 
auf  den  Faden  M  reduciren. 


3^^  Passageninstniment 

Schreibt  man  die  Gleichung  (12a)  in  der  Forna: 
sin  i  (js  —  «o) sin  J^ («  -h  z^)  =  sin \(t  ^  t^) sin ^ (/  —  /q)  ^^^ 9 ^^^  ^'  ^^^^ 
so  kann  man  hiernach  eine  zu  einer  gewissen  Zeit  gemessene  Zenithdistanz  auf 
einen  anderen  Zeitmoment  übertragen;  man  hat  nämlich,  wenn  z  die  zur  Stem- 
zeit  e  beobachtete  Zenithdistanz,  und  z^  die  zur  Sternzeit  Öq  gehörige  Zenith- 
distanz  ist  für: 

Stern  West: 
sin^{z^z^)sin[z^^{z^z^)]^sin\{9--9^)sin[\{9  +  ^^)-^]cosffCOS^^^^ 
Stern    Ost: 

Setzt  man  die  bekannten  Grössen  für 

1                                      sin  fi  (0  -h  8«)  —  al  cosl        ^ 
Stern  West:   ^  ««J  (6  -  e«)  cos^       '*^      ,,;;        ^ ^  ^^nia) 

Stern  Ost:    ^-^  ««*  (B«  -  9)  cos,  -n\.-ki^-^^^.)Vosl  ^  ^ 

wobei    der   als  Coefficient  auftretende  Bruch   gemäss  der  Gleichung  (5  b)  nahe 
1  ist,  so  erhält  man  die  Reihe 

^  («  —  jf^)  =  Z  -h  Z«  cotangz  H- 1  Z>  (H-  3  cotang^  z).  (Vinb) 

Für   die  Beobachtung   der  Zenithdistanzen    wird    es  nun  vortheilhaft  (nebst 
den    zur   Beobachtung   der   Durchgangszeiten    vorhandenen  Verticalfäden)    auch 
mehrere  HorizonUlfäden,  am  besten  in  ungrader  Anzahl  anzubringen:    einen 
mittleren  Hauptfaden    und  mehrere  ihm  parallele  Nebenfäden.      Die  Beob- 
achtungen werden  dann  am  besten  so  angeordnet,    dass  man  das  Instrument  m 
eine   gewisse  Zenithdistanz   bringt,    für   welche   in   der  Nähe  einer  Seitcnfaden- 
gruppe    der  Stern    etwa  den  Weg  ab  (Fig.  381)  beschreibt.     Der  Kreis  wird  ab- 
gelesen, und  die  Zeiten  der  Antritte  an  den  Seiten-  und  NebenfKden  beobachtet; 
hierauf  wird  das  Femrohr  verstellt,    so  dass  der  Stern  eine  andere  Seitenfaden- 
gruppe   passirt;   es    wird    wieder  der  Kreis  gelesen  und  die  Fadenantritte  beob- 
achtet,   u.  s.  w.     Da  das  Instrument  dabei  im   Azimuth  unverändert   blieb,   so 
werden    die    sämmtlichen  Beobachtungen    an   den  Seitenfäden  nach  den   bereits 
abgeleiteten  Formeln  auf  den  Mittelfaden  reducirt  werden  können,  und  es  handelt 
sich    hier   nur    mehr   um    die  Reduction   der  Zenithdistanzen.     Aus    den    beob- 
achteten Fadenantritten    dj   d©   *2  (unter   der  Annahme    von    zwei  Nebenfäden) 
ist  nun  zuerst  die  genaue  Zeit  des  Durchganges  durch  den  Hauptfaden  abzuleiten. 
Aus  (VIII)  folgt  ganz  allgemein 

•    wQ       ö  X       i/»i(g  — igp)        5in{z-'\{Z'-z^)\ 
stn  i  C»  —  «o)  ==         -^  «Vi[i(e-heo)  -  a]  cosh 

welche  Gleichung  für  den  Ost-  und  Wesivertical  gültig  ist 

Sind  die  bekannten  Fadenabstände  zweier  symmetrisch  angebrachten  Neben- 
fäden >i,  und  ^|,  so  sind  die  Zenithdistanzen  dieser  Nebenfäden  z  —  k^  und 
«  -h  >ia  und  die  auf  den  Hauptfaden  reducirten  Durchgangszeiten  d^j«>,  d^,**^  folgen 
aus  den  beobachteten  d^,  d^  aus: 

.    wA(o)     AN  ^^1  sin{z-^\h^')       . 

sm  \  (dj  ^-  0,)  =  cosf^cosl  •  sin  [H»i  "»■  »o)  "  «1 '  /o3^ 

..  \h^  sinjjS'^'^h;)  ^    ^ 

sin\  (d,  -  h\  ^  =  cosf^cosh  '  sin  [^  (»o  H-  »s)  -  «] 

und  wenn  man  die  dritten  Potenzen  d^r  Fadendistanzen  vernachlässigt: 
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1         /.  sinjz^jh,)        _  Sin  (z  -h  ^h^)       \    (23a) 

3  cos  ff  cosH  r»  sin  [^  (»j  4-  «o)  —  «J         *  ^'«  [i  t»j  "»-  ^0)  -  «]/ * 
welche  Gleichung   für   beide  Seiten    des  Verticales    gilt,   wenn    man    mit  ft   die 
Antritte   an    den  oberen  Faden  (Fäden  mit  kleineren  Zenithdistanzen),    mit  b^ 
diejenigen  an  den  unteren  (Fäden  mit  grösseren  Zenithdistanzen)  versteht.    Hat 
man  n  Fäden,  so  wird  die  Reduction  des  Mittels  der  Zeiten: 

Mit  dieser  Formel  wird  man  stets  ausreichen;  will  man  sich  aber  von  der 
Uebereinstimmung  der  Einzelresultate  überzeugen,  so  wird  man  jede  einzelne 
Antrittszeit  auf  den  Hauptfaden  reduciren. 

Diese  Antrittszeiten  können  dann  mittels  der  Formeln  VIII  direkt  auf  den 
Mittelfaden,  oder  mittels  (Vnia)  und  (Vlllb)  auf  einen  Seitenfaden  und  von 
diesem  auf  den  Mittelfaden  reducirt  werden,  d.  h.  auf  denjenigen  Punkt  des 
Hauptfadens,  in  welchem  dieser  vom  Mittelfaden  geschnitten  wird,  woraus  dann 
die  Zenithdistanz  C   im    ersten  Verticale   nach  den  Formeln  (VII)  erhalten  wird. 

Zur  Bestimmung  der  Polhöhe  aus  der  Deklination  oder  dieser  aus  jener  dient 

die  Formel 

sin  9  =  sin  fi  sec  C;  sin  B  «s  sin  9  cos  C  (24) 

Zur  Ableitung  von  C  unabhängig  von  den  Instrumentalfehlem  kann  man 
wieder  die  früher  angeführten  drei  Combinationen  wählen;  beobachtet  man  z.  B. 
denselben  Stern  im  Ost-  und  Westverticale  bei  geänderter  Kreislage,  so  folgt 
unabhängig  vom  Azimuth,  CoUimationsfehler  und  Zapfengleichung 

«-*('-- '')  +  /i^^C  (25) 

Die  Reduction  kann  aber  auch  hier  noch  nach  zwei  anderen  Methoden  vor- 
genommen werden.    Die  Gleichung  (24)  giebt 

sin  9  s=  sin  Ä  5^r  t  «=  sin  B  sec  {z  -+■  C), 

wenn  unter  C  die  auf  Seite  365  von  1,  k,  c  abhängigen  Glieder  verstanden  werden. 
Hieraus  folgt,  wenn  man  4*  nach  der  Formel 

sin  4*  =  sin  h  sec  z^\  sin  ^  «=  sin  h  sec  Zo  (Vc) 

berechnet,  fUr  die  Correction  von  9: 

sin 9  s=s  5/>i<p  H-  sin 4* tang z  •  C 

2  sin  \{ff  —  4*)  ^^^  K?  H"  4»)  =*  ^^^  ^  ^^^^  * '  C 

und  wenn  wieder  nur  die  erste  Potenz  von  9  —  4*  berücksichtigt  wird,  und  daher 

in    dem  CoSfficienten    von  C  auch  sin  9  tang  C  an  Stelle  von  sin  ^  tang  z  gesetzt 

wird: 

9  —  4;  =  tang  9  tang  C  •  C, 

woraus  wieder  die  Gleichungen  (Vb)  hervorgehen,  in  denen  hier  £  =  0  ist. 

Zieht   man  weiter  die  Gleichung  (18)  von  sin  ff  =  JiVi  9  ab,    so  erhält  man: 

sin  9  —  jm  d  =  Ji»  9(1  —  cos  z)  -h  sin  z  cos  9  cos  A, 

also  für  -4  =s  90°  H-  a^  und  A  =  270**  -h  ao\ 

^sin)g  (9  —  fi)  C05)g  (9  -+•  8)  =8  ^sinff  sin^iz  -+■ 

(tangi                       ,        ,.    .    «,          sinC   \ 
r  cos  z  zjz  tang  k  cos  SsinT-i : 7  1 , 
cosk                   *                           costcoskj* 

daher  mit  Rücksicht  auf  das  pag.  362  erwähnte  für 


3^8  Persönliche  Gleichung. 

Kreis  Nord,  Stern  West: 

0/9  —  ^\  j/Ä®  COS  9    r  1 

Kreis  Nord,  Stern  Ost: 

Kreis  Süd,  Stern  West:  (IX) 

Kreis  Süd,  Stern  Ost: 

welche  Gleichungen  in  derselben  Weise  wie  die  Gleichungen  VI  zu  verwenden 
sind.  Doch  bedarf  m&n  hier  immerhin  der  Reduction  der  Zenithdistanx  von  dem 
Zeitmomente  des  Durchganges  durch  den  Hauptfaden  auf  diejenige  Stelle  des* 
selben,  wo  er  von  dem  nächstgelegenen  Seitenfaden  geschnitten  wird. 

N.  Herz. 

Persönliche  Gleichung.  Zu  den  systematischen  Fehlem,  welche 
von  den  zufälligen  Beobachtungsfehlern  zu  trennen,  und  welche  sowie  die 
Instrumentalfehler  bei  der  Reduction  der  Beobachtungen  zu  berücksichtigen  sind, 
gehört  eine  gewisse  Gruppe  von  Fehlern,  welche  wenn  auch  an  sich  oft  klein, 
so  doch  dadurch  von  Wichtigkeit  werden,  dass  sie  Beobachtungen  verschiedener 
Beobachter  an  demselben  Instrumente,  und  selbst  unter  Umständen  Beobach- 
tungen desselben  Beobachters  am  nämlichen  Instrumente  beeinflussen,  d.  h.  von  den 
mehrfach  erwähnten  Instrumentalfehlern  unabhängig  sind.  Man  ist  im  Laufe  der 
Zeit  auf  verschiedene  derartige  Fehlerquellen  aufmerksam  geworden,  von  denen 
im  Folgenden  kurz  gesprochen  wird;  das  gemeinsame  derselben  ist  aber,  dass 
sie  rein  subjektiver  Natur,  an  die  Person  des  Beobachters  geknüpft  sind,  weshalb 
man  sie  unter  dem  gemeinsamen  Begriff  der  »persönlichen  Fehlere  zusammenfasst. 

Die  erste  Beobachtung  dieser  Art  war  die  Verschiedenheit  in  der  Aufiassung 
der  Fadenantritte  bei  Durchgangsbeobachtungen;  sie  erfuhren  aber  anfangs  nicht 
die  richtige  Deutung.  Mäskelyne  bemerkte,  dass  sein  Assistent  Kinnebrook  1794 
und  Anfangs  1795  ^^^  Durchgänge  der  Sterne  mit  ihm  selbst  Übereinstimmend 
beobachtet  hatte,  aber  im  August  1795  anfing,  dieselben  um  ^  Secunde  später 
anzugeben,  welcher  Unterschied  bis  1796  auf  0^*8  angewachsen  war,  iso  dass  es 
nicht  wahrscheinlich  war,  dass  der  Gehilfe  zu  einer  richtigen  Methode  zu  ob« 
serviren  zurückkehren  würdec,  weshalb  Mäskelyne  sich  gezwungen  sah,  ihn  zu  ent- 
lassen. Diese  Beobachtung  blieb  vorerst  völlig  vereinzelt;  kleine  Unterschiede, 
die  gewiss  sehr  häufig  vorgekommen  sein  mögen,  blieben  unter  den  ebenso 
wenig  berücksichtigten  Instrumentalfehlern  verborgen. 

Der  scharfsichtige  Brssel  vermuthete  aber  alsbald,  dass  es  sich  hier  nicht 
um  ein  Verschulden  des  Assistenten  gehandelt  hatte,  sondern  dass  der  beobachtete 
Unterschied  ein  unwillkürlicher  war.  Er  stellte  18 19  Versuche  mit  Lindenau 
und  Encke  am  Meridiankreise  an,  indem  jeder  einige  Sterndurchgänge  beobachtete; 
allein  diese  Versuche  führten  zu  keinem  Resultate;  die  Beobachtungeii  wären 
zu  wenig  zahlreich,  die  Unterschiede,  d.  h.  die  persönlichen  Gleichungen  jeden- 
falls zu  klein.  Erst  im  Winter  des  folgenden  Jahres  erhielt  er  durch  Vergleiche 
mit  Walbeck  (in  Königsberg^  ganz  bedeutende  Unterschiede.    Die  Beobachtunga« 
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methode  bestand  darin,  dass  an  einem  Abende  von  10  Sternen  Bessel  5  und 
Walbeck  die  folgenden  5  beobachtete,  am  nächsten  Abende  umgekehrt  Walbeck 
die  ersten,  Bessel  die  folgenden  5.  Der  Unterschied  betrug  über  eine  Secunde, 
und  eine  Wiederholung  an  folgenden  Abenden  bestätigte  das  Resultat,  sodass 
sich  aus  den  Beobachtungen  von  1820  Dec.  16  bis  22  der  Unterschied  in  der 
Auffassungszeit  der  Sterne 

Bessel  —  Walbeck  =  h-  1'*041 
ergab,  d.  h.  Bessel  beobachtete  alle  Sterne  um  etwa  l*  später  als  Walbeck. 

1823  März  28  und  April  15  beobachteten  in  derselben  Weise  Bessel  und 
Argelander  und  es  fand  sich 

Bessel  —  Argelander  =  —  1"228. 
Beobachtungen  im  Januar  1821  in  Dorpat  ergaben 

Struve  —  Walbeck  =  —  0'*242 
und  im  Juli  1823  ebenda 

Struve  —  Argelander  =  —  0'-202. 
Die  Verbindung  dieser  Resultate  mit  den  früheren  ergiebt 

Bessel  —  Struve  =  —  0''799,  bezw.  —  p-021. 
Direkte  Vergleichungen  ergaben  für  Bessel  —  Struve 

im  Oktober      18 14    —  0'-044         im  Januar  1821     —  0"799 
im  November  1820    —  0*680  im  Juni       1823    —  1*021. 

Die  Differenzen  waren  also  sehr  beträchtlich,  wenn  auch  im  Ganzen  ein 
Zweifel  über  die  Qualität  der  Erscheinung  nicht  mehr  obwalten  konnte. 

Bessel  änderte  nun  die  Versuchsanordnung  in  zwei  Richtungen:  es  wurden 
nicht  Bewegungen  von  Sternen  beobachtet,  sondern  das  plötzliche  Verschwinden 
derselben,  und  da  fand  sich  flUr  diese  Art  der  Beobachtungen: 

Bessel  —Argelander  ==— 0''222  (78  Vergleiche) 

— 0*281  (Verschwinden  von  Sternen  am  dunkl.  Mondrande) 
Struve — Argelander  =—0*031 

also  wesentlich  kleiner.  Daraus  folgerte  Bessel,  dass  der  grösste  Theil  des 
Fehlers  aus  einer  fehlerhaften  Vergleichung  der  stetigen  Bewegung  des  Sternes 
im  Fernrohre  mit  den  plötzlichen  Secundenschlägen  der  Uhr  resultire. 

Bei  einer  zweiten  Versuchsreihe  beobachtete  Bessel  an  einer  Halbsecunden- 
uhr.     Die  Reduction  auf  die  Secundenuhr  ergab 

Bessel    (Secundenuhr)  —  Bessel  (Halbsecundenuhr)  =»  — 0,*494 

Bessel   (Secundenuhr)  —  Argelander  (Halbsecundenuhr)  =s  — 1*227 
Struve  (Secundenuhr)  —  Argelander  (Halbsecundenuhr)  =  —0*227. 

Die  Erklärung,  welche  Bessel  für  den  persönlichen  Fehler  giebt,  war  die 
foldende:  iWenn  man  annimmt,  dass  Eindrücke  auf  das  Auge  und  das  Ohr 
nicht  in  einem  Momente  mit  einander  verglichen  werden  können,  und  der  zweite 
Beobachter  zur  Uebertragung  des  einen  Eindruckes  auf  den  anderen  verschied  ene 
Zeiten  gebraucht,  so  entsteht  ein  Unterschied;  ein  noch  grösserer  aber,  wenn 
der  eine  vom  Sehen  zum  Hören,  der  andere  vom  Hören  zum  Sehen  über- 
geht«. Die  Bestimmung  und  Berücksichtigung  des  hieraus  entstehenden  Fehlers 
hält  Bessel  für  wünschenswerth,  allein  für  fast  unmöglich. 

Auch  auf  den  hieraus  resultirenden  mögliclien  Unterschied  bei  Längenbe- 
stimmungen macht  Bessel  bereits  aufmerksam:  »Wenn  z.  B.  Herr  Dr.  Argelander 
für  von  ihm  beobachtete  Sternbedeckungen  die  Zeit  bestimmt  hätte,  so  würde 
Königsberg  nach  seinen  Beobachtungen  eine  Zeitsecunde  östlicher  liegen,  als 
nach  der  meinigen;  derselbe  Unterschied  kann  bei  den  durch  Pulverblitze  oder 

VALSMTUiJtt,  Astronomie.    IIL  24 


370  Persönliche  GleichuDg. 

durch  Signale  mit  dem  Heliotropen  bestimmten  Meridianunterschieden  eintreten^ 
sodass  auch  diese  Methoden  nur  dann  Sicherheit  gewinnen  werden,  wenn  die 
Beobachter  ihre  Stationen  wechseln  c 

Ohne  zunächst  auf  die  physiologische  oder  psychologische  Ursache  der 
persönlichen  Gleichung  einzugehen,  kann  als  nächste  Ursache  der  Zeitdifierenz 
bei  den  Beobachtungen  angenommen  werden,  dass  jeder  Beobachter  die  Er- 
scheinung um  einen  gewissen  Betrag  (t,  t')  später  auffasst,  als  sie  eintritt,  wobei 
T,  t'  möglicherweise  auch  negativ  sein  kann.  Ist  die  wahre  Zeit  der  Erscheinung  /, 
so  wird  der  Beobachter  A  dieselbe  zur  Zeit  /  -h  t  notiren,  der  Beobachter  B — 
ceteris  paribus  —  zur  Zeit  /-f-T.  Man  nennt  die  Zeiten  t,  t'  die  absoluten 
persönlichen  Fehler  oder  die  absolute  persönliche  Gleichung.  Die 
Difierenz  in  der  Auffassung  derselben  Erscheinung  durch  die  beiden  Beobachter 

A  und  A  ist 

^  —  i4'  =  T  —  t'. 

T  —  t'  nennt  man  die  relative  persönliche  Gleichung. 

Ist  für  eine  Längenbestimmung  der  Beobachter  A  an  der  westlichen  Station 

Wf  A  an  der  östlichen  O^  so  beobachtet  A  z.  B.  einen  Sterndurchgang  zur  Zeit 

/  H-  T  =s  fti);    A  zur  Zeit  /  4-  t'  -h  X  =  0'  und  die  Längendifferenz  ergiebt  sich 

hieraus 

X  ==(»'—»)  —  (t'  —  t). 

Wechseln  die  Beobachter  die  Stationen,  sodass  nunmehr  A  an  der  östlichen 
Station  O^  A  an  der  westlichen  W  beobachtet,  so  erhält  man  für  die  Zeiten 
der  Sterndurchgänge  in  derselben  Weise 


demnach 

Hieraus  folgt: 


X  =  (»1  -  »i')  +  (t'  -  t). 


X  =  |[(»'  _  d)  -H  (»1  -  »,')] 
,•  _  ,  „  ^[(ft-  _  ft)  _  (»j  _  ft^')]. 

Das  arithmetische  Mittel  der  beiden  Werthe  der  erhaltenen  Länge  ist  daher 
frei  von  dem  persönlichen  Fehler;  in  der  Difierenz  der  erhaltenen  Werthe  er- 
giebt sich  die  relative  persönliche  Gleichung. 

Diese  Methode  ist  ebensowohl  anwendbar  für  die  Beobachtung  von  Stern- 
durchgängen als  auch  bei  der  Längenbestimmung  durch  Pulversignale. 

Ohne  Wechsel  des  Beobachters  kann  die  persönliche  Gleichung  bestimmt 
werden,  indem  nach  der  zuerst  von  Bessel  angewendeten  Methode  die  beiden 
Beobachter  an  demselben  Orte  und  an  demselben  Instrumente  unmittelbar  nach 
einander  Zeitbestimmungen  machen;  der  Unterschied  in  dem  erhaltenen  Uhr- 
stande giebt  unmittelbar  die  relative  persönliche  Gleichung.  Fehler  der  Stern- 
positionen werden  dabei  eliminirt,  wenn  dieselben  Beobachtungen  an  zwei  auf- 
einander folgenden  Beobachtungstagen  so  vorgenommen  werden,  dass  die  Beob- 
achter die  Sterne  wechseln,  wie  oben  pag.  369  erwähnt  ist.  Eine  dritte  Methode 
ist  die,  dass  die  beiden  Beobachter  denselben  Stern  an  demselben  Tage  beob- 
achten, indem  A  an  den  ersten,  B  an  den  letzten  Fäden  beobachtet;  um  dabei 
von  den  Fehlern  der  Fadendistanzen  unabhängig  zu  sein,  wird  dann  derselbe  Stern 
an  einem  nächstfolgenden  Tage  so  beobachtet,  dass  nunmehr  B  an  den  ersten 
und  A  an  den  letzten  Fäden  beobachtet. 


0  Auf   die  Stromzeit   ist   dabei    nicht  Rücksicht  geDommen;    vergl.   hierüber  den  Artikel 
>  Längenbestimmung  « . 
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Bei  Längenbestimmungen  ist  es  dabei  praktisch,  dass  die  Beobachter  vor 
Beginn  der  Längenbestimroung  und  nach  Abschluss  derselben  zusammenkommen, 
um  ihre  persönliche  Gleichung  zu  ermittein. 

Auch  nach  der  Einführung  der  Registrirmethode  änderte  sich  hieran  nichts; 
jede  Längenbestimmung  lieferte  neues  Material  für  die  Bestimmung  der  relativen 
persönlichen  Gleichung  verschiedener  Beobachter.  Aus  den  Resultaten  ist  nur 
hervorzuheben,  dass  sich  dieselbe  verschieden  für  die  Auge-  und  Ohrbeob- 
achtungen einerseits  und  für  die  Registrirmethode  (Auge-  und  Handbeobachtungen} 
andererseits  erwies,  und  dass  sich  derselbe  für  denselben  Beobachter  nicht  als 
völlig  constant  zeigte. 

Frühzeitig  aber  tauchte  die  Idee  auf,  den  Werth  von  x,  die  absolute  persön- 
liche Gleichung  für  den  Beobachter  selbst,  zu  bestimmen.  Schon  185 1  hatte 
F.  Kaiser  in  einem  Aufsatze  lUeber  eine  neue  Anwendung  vom  Principe  der 
Nonien  zur  genaueren  Beobachtung  plötzlicher  Erscheinungen!  i)  im  5.  Bande 
des  damaligen  königlich  niederländischen  Institutes  auf  einen  solchen  hingewiesen ; 
und  bald  darauf  auch  einen  solchen  construirt,  an  welchem  Gussew  in  Leiden 
beobachtete.  Die  Beschreibung  dieses  Apparates  gab  Kaiser  im  15.  Bande  der 
Zeitschrift  der  königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Amsterdam  und  1866 
im  ersten  Bande  der  Archives  Neerlandaises  des  sciences  exactes  et  naturelles. 
Inzwischen  hatte  Prazmowsky  einen  Apparat  construirt,  bei  welchem  die  Beob- 
achtung einer  schwingenden  Magnetnadel  benutzt  wurde'),  und  bald  darauf 
Hartmann  einen  anderen,  bei  welchem  bereits  Lichtblitze  beobachtet  wurden. 
Im  Wesentlichen  bestand  sein  Apparat^)  aus  zwei  mit  Hilfe  eines  Zwischenrades 
miteinander  rotirenden  Rädern,  von  denen  das  eine  A  durch  ein  Centrifugal- 
pendel  in  gleichmässiger  Rotation  erhalten  wird,  wobei  die  Gleichmässigkeit  durch 
das  Tönen  einer  Sirene  gesichert  war;  das  zweite  Rad  B  drehte  eine  Scheibe 
aus  Cartonpapier,  in  welcher  ein  Loch  durchgeschlagen  war,  durch  welches  man 
ein  Licht  beobachten  konnte.  Der  beobachtete  Moment  wurde  notirt,  während 
der  wirkliche  Moment  des  Durchganges  dadurch  bestimmt  werden  konnte,  dass 
das  zweite  Rad  B  nicht  beständig  mit  A  mitrotirte,  sondern  durch  eine  ein- 
springende Feder  in  einem  gegebenen  Augenblicke  mitbewegt  wurde. 

Zunächst  wäre  der  Zeit  nach  der  von  Plantamour  und  Hirsch  angegebene, 
von  Hipp  construirte  Apparat  zu  erwähnen.  Die  Zeitangabe  erfolgte  durch  ein 
Uhrwerk,  dessen  gleichmässiger  Gang  (wie  bei  den  Hipp'schen  Chronographen 
überhaupt)  durch  eine  schwingende  Paeder  regulirt  wurde,  welches  xx^Vir  Secunden 
abzulesen  gestattete^),  und  welches  durch  einen  Stromschluss  angehalten,  durch 
Oeffnen  des  Stromes  in  Gang  gesetzt  werden  konnte.  Ein  künstlicher  Stern 
wird  langsam  vorübergeführt  und  durch  ein  kleines  Fernrohr  beobachtet:  in 
dem  Momente,  wo  der  Stern  am  Faden  erscheint,  wird  der  Strom  geöffnet 
(Rectification  in  der  Ruhelage  ähnlich  wie  dieses  für  den  unten  beschriebenen 
Apparat  geschieht),  das  Räderwerk  geräth  in  Gang,    und  wenn  die  Erscheinung 


')  S.  die  Annalen  der  Sternwarte  Leiden,  Bd.  n. 

*)  CosMüS,  IV.  Bd.,  pag.  445. 

")  »Einige  Beobachtungen  und  Bemerkungen  über  PersonaldifTerenz«,  Grunert's  Archiv  fUr 
Mathematik  und  Physik,   1858,  und  Astronomische  Nachrichten  Bd.  65,  pag.  129. 

^)  Bulletins  de  la  Societe  des  Sciences  naturelles  de  Neufchatel,  Bd.  VI.  Eine  genaue 
Beschreibung  des  Apparates  nebst  einigen  für  anderweitige  Beobachtungen  von  persönlichen 
Fehlern  dienenden  Ergänzungen  findet  sich  in  Wundt,  Physiologische  Psychologie,  4.  Aufl.| 
n.  Bd.,  pag.  322  ff. 
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beobachtet  wird,    wird  registirt   und    durch  Stromschluss    das   Uhrwerk    arretirt. 
Die  abgelesene  Bewegung  giebt  die  Verspätung. 

Um  von  den  verschiedenen  später  construirten  Apparaten,  welche  sich  in 
der  Hauptsache  immer  mehr  weniger  wiederholten,  und  bei  denen  sich  die 
Hauptänderungen  auf  die  Herstellung  des  künstlichen  Sterns  und  auf  die  Art  der 
Registrining  der  wahren  und  beobachteten  Momente  erstrecken,  ein  anschau- 
liches Bild  zu  geben,  mögen  die  beiden  von  Kaiser  in  den  Annalen  der  Stern- 
warte Leiden,  II.  Bd.,  pag.  19  empfohlenen,  Zeitcollimatoren  genannten 
Apparate,  an  der  Hand  der  beiden  Fig.  382  und  383,  welche  Reproductionen  der 
dortigen  Zeichnungen  sind,  beschrieben  werden. 

Der  erste,  in  Fig.  382  in  ^  natürlicher  Grösse  dargestellt,  besteht  aus  einem 
starken  Brette  AB   von  48  cm  Länge    und   41  cm   Breite.     Bei  A  ist   auf  einer 


(A.8S2.) 


eisernen  Axe  die  feststehende  Lampe  C\  um  die  Axe  drehbar  ist  die  Büchse  a 
mit  der  Scheibe  EF^  auf  welcher  acht  eiserne  Arme  befestigt  sind,  von  denen  in 
der  Figur  der  eine  GH  vollständig  und  sein  gegenüberstehender  G H\  theil- 
weise  gezeichnet  sind.  Die  Drehung  wird  durch  eine  Uhr  mit  Windfang  bei  J 
bewirkt,  deren  Bewegung  sich  durch  Schnüre,  welche  in  die  Transmissionsrollen 
bb^  gelegt  werden,  auf  die  Büchse  a  überträgt.  Bei  b  sind  drei  Transmissions - 
rollen  von  verschiedenem  Durchmesser,  wodurch  die  Geschwindigkeit  der  Rotation 
geändert  werden  kann.  Weitere  Aenderungen  derselben  können  überdies  durch 
Verstellen  der  Flügel  des  Windfanges  erzielt  werden. 

Innerhalb  des  Glascylinders  der  Lampe  ist  eine  Scheibe  von  dünnem  Messing- 
blech mit  einer  runden  Oeffnung  k^  durch  welche  die  Lichtstrahlen  auf  die  an 
dem  andern  Ende  des  Armes  etwas  verschiebbare  Glaslinse  K  fallen  und  durch 
diese  hindurch  ein  je  nach  der  Stellung  der  Linse  mehr  oder  weniger  scharfes 
und  grosses  Bild  auf  einen  Schirm  bei  LM  werfen.  Zur  Befestigung  desselben 
ist  bei  B  auf  der  Grundplatte  ein  cylinderförmiger  Rahmen,  dessen  Cylinderaxe 
mit  der  Rotationsaxe  bei  A  zusammenfällt,  angebracht.  Bei  LM  ist  dieser 
Rahmen  durchbrochen  und  mit  einem  geölten  Papier  überklebt.  Das  auf  LM 
entstehende  Bild  repräsentirt  den  Stern,  ein  verticaler,  schwarzer  Papierstreifen 
auf  dem  geölten  Papier  den  Faden. 
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Die  Geschwindigkeit  der  Uhr,  die  Grösse  der  Lichtscheibe  und  die  Breite 
des  Streifens  müssen  so  regulirt  werden,  dass  man  das  Bild  eines  Sternes  und 
einen  Faden  des  Fernrohres  für  eine  gewisse  Vergrösserung  getreu  nachgeahmt 
hat.  An  dem  KAiSER'schen  Apparate  war  hierzu,  wenn  die  Beobachtung  aus 
einer  Entfernung  von  5  Meter  von  dem  Apparate  angestellt  wurde,  die  Breite 
des  Papierstreifens  von  4*8  mm  und  eine  zweimalige  Rotation  des  Apparates 
pro  Minute  entsprechend  einer  200  fachen  Vergrösserung  durch  ein  '6  zölliges 
Fernrohr  mit  8'  Brennweite  nöthig. 

In  dem  Momente  des  Vorübergaiiges  des  Sternbildes  vor  dem  Faden  muss 
ein  Strom»  ohne  der  Bewegung  den  mindesten  Widerstand  entgegenzusetzen,  ge- 
schlossen werden.  Zu  diesem  Zwecke  ist  an  jedem  Arm  mittels  einer  Stahlfeder 
H  seitlich  etwas  verstellbar,  eine  kupferne  zweizinkige  Gabel  k  befestigt,  deren 
Zinken  in  zwei  Quecksilbertropfen  tauchen,  die  aus  Löchern  des  Holzblockes  N 
herausstehen.  Diese  zwei  Tropfen  sind  jeder  für  sich  in  metallischem  Contakt 
mit  den  Klemmschrauben  F^  welche  zum  Registrirapparat  führen.  Die  Recti- 
fication  wird  in  der  Ruhelage  vorgenommen,  indem  das  Flammenbild  auf  den 
Faden  eingestellt,  der  Arm  festgehalten  und  die  Gabel  h  durch  die  Feder  H  so 
lange  seitlich  verschoben  wird,  bis  Contakt  stattfindet.  Sind  sämmtliche  Arme 
berichtigt,  so  kann  der  Apparat  in  Gang  gesetzt  werden:  der  Moment  der  Er- 
scheinung registrirt  sich  automatisch,  der  Beobachter  kann  die  Erscheinung  ent- 
weder nach  der  Auge-  und  Ohrmethode  beobachten  oder  registriren. 

Der  zweite  KAiSER'sche  Apparat  ist  in  Fig.  383  in  \  natürlicher  Grösse  abge- 
bildet.    Auf  einem  Fuäsbrett  ABCD  von  55  cm  Länge  und  33*5  cm  Breite  sind 


(A.:888.) 


bei  A  und  B  Winkelhaken,  an  [welchem  ein  cylindrischer  Eisenrahmen  senk- 
recht zur  Grundplatte  aufgesetzt  ist.  Dieser  ist  durchbrochen  und  mit  geöltem 
Papier  überzogen,  auf  welchem  Streifen  (in  der  Fig.  fünf)  aufgezogen  sind.  EG 
ist  ein  bei  F^  dem  Orte  der  Axe  des  cylindrischen  Rahmens  ^^,'^^drehbarer 
eiserner  Arm,  der  bei  G  eine  Lampe  mit  Blende  aufgesetzt  hat,  in  welcher 
eine  runde  Oeffnung  den  Durchtritt  des  Lichtes  gestattet.  Durch  eine  in  ziem- 
lich weiten  Grenzen  verstellbare  Linse  bei  E  entsteht  ein  Bild  auf  dem  geölten 
Papierschirm;  durch  Verstellung  der  Linse,  zu  welchem  Zwecke  ihre  Fassung 
mittels  der  Schiene  pq  auf  dem  Arm  verschoben  und  durch  Schrauben  in  die 
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daselbst  gebohrten  Löcher  testgeklemmt  werden   kann,   entsteht    ein  Lichtbild 
von  passender  Grösse. 

Der  Arm  EF  wird  durch  eine  Feder  HJ  gegen  B  gezogen  und  durch  das 
Uhrwerk  AT,  dessen  Kraft  ausreichend  ist,  um  den  Widerstand  der  Feder  zu  Über- 
winden, nach  A  bewegt;  eine  Aenderung  der  Geschwindigkeit  kann  durch  Ver- 
stellung der  Flügel  des  Windfanges  der  Uhr  odet  duilch  Vertauschung  der  Trans- 
missionsrollen derselben,  endlich  durch  Verstellen  des  Ansatzpunktes  /  der  Feder 
HJ  bewirkt  werden. 

Bei  der  Bewegung  des  Armes  von  B  nach  A  wird  der  künstliche  Stern  die 
Fäden  passiren,  und  bei  jedem  Durchgange  wird  eiti  Strom  geschlossen.  Zu 
diesem  Zwecke  reichen  von  dem  Metallbügel  ab  9ss.  den  den  einzelnen  Fäden 
entsprechenden  Stellen  steife  Drähte  e  über  den  Arm  hinauf  und  sind  dann  um- 
gebogen, so  dass  ihre  Spitzen  in  einen  Quecksilbertropfen  auf  dem  Arme  tauchen, 
der  in  metallischer  Verbindung  mit  der  Axe  F  steht.  Die  Klemmen  P  sind  mit 
der  Batterie  verbunden.  Der  Strom  geht  von  der  linken  Klemme  bei  P  zum 
Metallbügel  ab^  durch  die  Drähte  und  den  Arm  zur  Axe  F  und  von  dieser 
durch  den  Stromumschalter  iV  durch  die  Bobinen  des  Zeichengebers  M  zur 
rechten  Klemme  bei  P, 

Zur  Rectiücation  dienen  die  Hebel  d,  gegen  deren  rechte  Enden  Schrauben 
wirken,  die  durch  einen  bei  h  aufgesteckten  Schlüssel  gedreht  werden  können. 
Gegen  das  linke  Ende  derselben  legen  sich  durch  ihre  eigene  Elasticität  die 
Drähte  e,  so  dass  diese  durch  die  Wirkung  der  Schraube  h  etwas  verstellt 
werden  können.  Der  Arm  wird  nun  mittels  einer  Schlinge  an  einen  Stift  bei 
L  befestigt  und  dieser  durch  einen  Schlüssel  so  lange  gedreht,  bis  der  künst- 
liche Stern  auf  den  Faden  fallt,  dann  in  dieser  Ruhelage  der  diesem  Faden  ent- 
sprechende Stift  e  so  lange  seitlich  verschoben,  bis  der  Anker  des  Schreibhebels 
M  den  stattfindenden  Contakt  anzeigt.  Sind  alle  Stifte  e  rektiücirt,  so  wird  der 
Stromwechsler  N  so  gestellt,  dass  der  Strom  statt  durch  den  Schreibhebel  M 
nunmehr  durch  die  Klemme  O  zum  eigentlichen  Registrirapparate  geht 
(Rechtsdrehen  der  Contaktfeder  m),  worauf  die  Beobachtung  beginnen  kann. 
Das  Ende  E  des  Armes  EF  wird  nach  B  gezogen,  was  durch  eine  über  eine 
Rolle  zum  Beobachter  geführte  Schnur  geschehen  kann,  dann  losgelassen,  die 
Durchgänge  beobachtet,  dann  das  Ende  E  wieder  gegen  B  gezogen  u.  s.  w. 

Andere  Apparate  wurden  später  beschrieben  von  M.  C.  Wolf*)  1866, 
Harkness  1867'),  Eastman  3),  Christie  (Verbesserung  des  WoLp'schen  Apparates) 
u.  A.    Erwähnt  mögen  hier  nur  noch  drei  etwas  abweichende  Vorschläge  werden. 

H.  G.  VAN  DE  Sande  Bakhuvzen  construirte  1879^)  einen  Apparat, 
bei  welchem  die  Bewegung  des  künstlichen  Sternes  dadurch  bewirkt  wird, 
dass  das  Licht  einer  Mire  durch  zwei  Prismen  von  schwach  brechendem  Winkel 
geht,  so  dass  bei  paralleler  Stellung  (brechende  Kanten  vertical  und  entgegen- 
gesetzt gerichtet)  eine  Ablenkung  des  Bildes    nicht  erfolgt  und  durch  Drehung 


0  »Recherches  sur  requation  personelle  dans  les  observations  de  passagesc,  Annales  de 
rObservatoire  imperiale  de  Paris,  Bd.  VIII,  pag.  153. 

')  Astronomical  and  Meteorological  Observations  made  et  the  U.  S.  Naval  Observatory 
during  the  Year  1867,  App.  I. 

')  Astronomical  and  Meteorological  Observations  made  at  the  U.  S.  Naval  Obserratory 
during  the  year  1875,  App.  I.) 

*)  Vierteljahrschrift  d.  astron.  Gesellschaft  Bd.  14,  pag.  414,  u.  Bd.  24,  pag.  249.  Eine 
genauere  Beschreibung  des  Apparates  findet  sich  in  den  Annalen  der  Sternwarte  in  Leideni 
Bd.  VII. 
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des  einen  iPristna  eine  Bewegung  des  Mirenbildes  erzielt  wird.  Um  die  nöthige 
kleine  Geschwindigkeit  zu  erhalten;  reicht  man  mit  sehr  kleinen  brechenden 
Winkeln  von  etwa  15'  aus;  die  Beobachtung  des  Bildes  geschieht  direkt  durch 
ein  Femrohr.  Die  Drehung  wird  hier  ebenfalls  durch  einen  Arm  bewirkt,  der 
während  seiner  Drehung  an  den  den  Fäden  des  Fernrohres  entsprechenden 
Stellen  einen  Strom  schliesst;  die  Rectification  wird  ebenfalls  in  der  Ruhelage 
vorgenommen.  Da  jedoch  die  Bewegung  des  Bildes  nicht  proportional  ist  der 
Drehung  des  Prisma,  so  muss  die  letztere,  wenn  erstere  gleichmässig  sein  soll, 
durch  eine  über  ein  Excenter  geführte  Transmission  bewirkt  werden.  Bakhuvzbn 
brachte  übrigens,  um  auch  bei  nicht  horizontaler  Lage  des  Fernrohres  beob- 
achten zu  können,  zwei  Spiegel  an,  welche  sich  um  horizontale  Axen  drehten, 
so  dass  das  Bild  nach  doppelter  Reflexion  in  das  in  eine  gewisse  Zenithdistanz 
gestellte  Femrohr  gelangt. 

WisucENUs  benutzte^)  als  künstlichen  Stern  das  in  jedem  Femrohr  bei  cen- 
traler Feldbeleuchtung  auftretende  kleine  Lichtbild,  welches  von  dem  an  der 
inneren  Seite  des  Objectives  angekitteten  kleinen  Hohlspiegel  herrührt  Da  das 
Lichtbild  immer  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  erscheint,  so  wird  es  durch  die 
Bewegung  des  Oculars  selbst  über  die  Fäden  geführt.  Contakte  werden  durch 
zwei  Stifte  hergestellt,  die  mittels  einer  isolirten  Platte  mit  dem  Ocular  ver- 
bunden sind,  und  an  einer  Messingschiene  gleiten,  in  welcher,  den  Fäden  des 
Netzes  entsprechend,  Linien  eingerissen  sind,  die  mit  einer  isolirten  Masse 
(Kautschuk)  angefüllt  sind.  Dabei  ist  die  den  Contakt  störende  Oxydation  des 
Quecksilbertropfens  vermieden,  statt  dessen  aber  sind  zwei  Fehlerquellen  ein- 
getreten, welche  Wislicenus  selbst  erwähnt:  Die  Breite  der  Linien  und  die  nicht 
vollständige  Coincidenz  derselben  mit  den  Fäden;  eine  dritte  Fehlerquelle,  die 
daher  rührt,  dass  das  Bildchen  nur  in  der  Mitte  des  Feldes  (in  der  Axe  des 
Objectives)  centrisch  ist,  ausserhalb  derselben  aber  etwas  excentrisch,  f^llt  kaum 
merklich  ins  Gewicht.  Doch  Hessen  sich  vielleicht  auch  die  beiden  ersten  durch 
die  später  erwähnte  RsPSOLD'sche  Einrichtung  der  Contakte  an  der  Schrauben- 
trommel wegschaffen. 

Ein  von  Sigm.  Exner^)  construirter,  relativ  einfacher  Apparat,  den  er  Neu  r- 
amoebiometer  nannte,  ist  der  folgende:  Eine  elastische  Feder  von  bekannter 
Schwingungszeit  zeichnet  mittels  einer  an  derselben  angebrachten  Borste  auf 
einer  rasch  vorUbergeführten  berussten  Platte  eine  Wellenlinie;  jeder  Welle  ent- 
spricht die  Schwingungszeit,  so  dass  aus  der  Zahl  der  Wellen  (eine  veränderliche 
Geschwindigkeit  der  Platte  verändert  nur  deren  Länge)  die  zwischen  zwei  Zeit- 
momenten verflossene  Dauer  abgelesen  werden  kann.  Durch  ein  und  denselben 
Impuls  werden  gleichzeitig  die  Arretirung  der  Platte  und  der  Feder  aufgehoben, 
so  dass  der  Beginn  der  Wellenlinie  den  wahren  Moment  des  Impulses  angiebt. 
Die  Beobachtung  derselben  (durch  das  Auge  oder  das  Ohr)  wird  durch  einen 
raschen  Druck  auf  einen  Taster  notirt,  durch  welchen  die  schwingende  Feder 
von  der  berussten  Platte  abgehoben  wird,  so  dass  die  Wellenlinie  unterbrochen 
ist.  Die  an  der  Wellenlinie  abgelesene  Zeit  giebt  unmittelbar  die  persönliche 
Gleichung. 

Für   eine   vollständige  Elimination    des    persönlichen  Fehlers   bezw.  eine 
Bestimmung    desselben    während    der   Beobachtung    der   himmlischen   Objecte 


>)  «Untersachungen  Über  den  absoluten  Fehler  bei  Durchgangsbeobachtungenc. 
^)  >  Experimentelle  Untersuchung   der  einfachsten  physischen  Processe«,    Pflüobr's  Archiv 
für  Physiologie,  Bd.  VII,  pag.  601;   die  Beschreibung  des  Apparates  pag.  659. 


37^  Persönliche  Gleichung. 

(nicht  künstlicher  Sterne)  schlug  1868  £.  Käyser^)  vor,  Beobachtungen  an  einecn 
mit  Uhrwerk   versehenen  Aequatoreal    anzustellen»    welches   dabei    so  berichtigt 
sei,    dass   der  Stern    während    der  Bewegung   am  Faden    erhalten    werde.     >£s 
kommt  nun  darauf  an,  in  einem  gewissen  Momente,  in  welchem  noch  der  Faden 
den  Stern  deckte,  also  mit  einem  bestimmten  Pendelschlage  der  Normaluhr,  das 
Triebwerk  des  Aequatoreals  anzuhalten  und  darauf  die  Passage  des  Sternes  bei 
ungeändertem  Stande   des  Instrumentes   zu   beobachten.!     Zum  Theile  ähnlich« 
Ideen   finden  sich  bei  C.  Braun,  Wheatstone^,  Airy^).    Repsold  Übertrag  die 
KAiSER'sche   Idee    auf  das  Passageninstrument,    welches    er   zu   diesem  Zwecke 
nicht    fest,    sondern    auf   einem  festen  Unterbau,    mit  zum  Pole  gerichteter  Axe 
drehbar   einrichten    wollte^};   bald   darauf^)  jedoch  änderte  er  diesen  Vorschlag 
in   den    viel    leichter  durchführbaren  ab,    das  Instrument  unbeweglich  zu  lassen 
und    die  Bewegung   auf  einen  Micrometerfaden  zu  verlegen.    Bei  dem  hiemach 
eingerichteten  Micrometer    wird    ein    beweglicher  Faden    durch  den  Beobachter 
beständig  an  dem  Sterne  erhalten.    An  der  Schraube  ist  nebst  der  gewöhnlichen 
getheilten  Trommel  noch  eine  Scheibe  angebracht,  welche  an  bestimmten  Stellen 
durch  Gleiten  an  Metallspitzen  metallische  Contakte  giebt,  die  auf  dem  Chrono- 
graphen die  Zeichen  des  Stemdurchganges  an  den  den  Contakten  entsprechenden 
Stellen    des  Gesichtsfeldes  markiren.    Beobachtet  man  z.  B.  in  dieser  Weise  an 
einem  Theile  des  Gesichtsfeldes  und  registrirt  in  gewöhnlicher  Weise  am  andern 
Theile,  so  kann  man  die  absolute  persönliche  Gleichung  feststellen®). 

Mit  dem  Fortschreiten  der  physiologischen  Erkenntnisse  wurde  auch  das 
ursprünglich  Räthselhafte  der  Erscheinung  unserer  Erkenntniss  näher  gerückt 
Die  Ansicht  Bessel's,  welche  bereits  erwähnt  wurde,  trifft  so  ziemlich  den  Kern 
der  Sache,  und  das  später  hinzugefügte  giebt  nur  eine  auf  eingehendere  ex- 
perimentelle Forschungen  gestützte  detaillirtere  Analyse.  Hingegen  äusserte  Hart- 
mann in  seiner  bereits  erwähnten  Arbeit^),  dass  weniger  Perceptionszeit  oder 
Leitungszeit  mitspielen,  sondern  vielmehr  die  Abweichungen  ihren  Grund  in 
»ungleicher  Aufmerksamkeit,  Ueberraschung,  mangelhafter  Erinnerung  der  Folge 
der  Licht-  und  Schallphänomene  u.  s.  w.  finden,  dass  daher  die  persönliche 
Gleichung  durch  üebung  auf  ein  Minimum  reducirt  werden  könntec.  M.  C.  Wolf 
in  seiner  erwähnten  Arbeit  bemerkt  zunächst,  dass  die  weitaus  grösste  Zahl  der 
persönlichen  Fehler  um  0*'3  herum  liege,  selten  0*'5  bis  0'*6  erreiche,  und  meint: 
»//  faut  tien  conclure  de  iä  que  la  cause  de  fiquation  personelle  riest  pas  le  temps 
necessaire  ä  Vesprit  pour  la  supposiHon  de  deux  jugements^).  Er  glaubt  die  Ur- 
sache in  der  Persistenz  des  Eindruckes  zu  finden,  in  Folge  deren  dann  ge- 
wohnheitsmässig  eine  gewisse  zwischen  den  äussersten  Grenzen  derselben  ge- 
legene Zeit  als  Moment  des  Eintrittes  der  Erscheinung  gewählt  wird.  >Za  cor^ 
rection  personelle^  dans  Vestime  des  passages  par  Voeil  et  par  toreiUe^  est  comprise 


^)  a£ia  Mittel,  den  persönlichen  Fehler  bei  Passagebeobachtungen  zu  bestimmen«,  Astro- 
nomische Nachrichten,  Bd.  70,  pag.  129. 

3)  Monthly  Notices  Bd.  24,  pag.  159. 

8)  Monthly  Notices  Bd.  25,  pag.  157. 

^)  Astronomische  Nachrichten  Bd.  118,  pag.  305. 

^)  Astronomische  Nachrichten  Bd.  123,  pag.  177. 

*)  Vergl.  hierzu  Becker,  «Ueber  einige  Versuche  von  Durchgangsbeobachtungen  nach  dem 
neuen  Repsold' sehen  Verfahrene.     Astronomische  Nachrichten  Bd.  127,  pag.  185. 

^)  Astronomische  Nachrichten  Bd.  65,  pag.  141. 

^)  1.  c.  pag.  191. 
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'entre  deux  iimüeSf  qui  umt  toutes  deux  igales  ä  ta  durie  de  fimpresshn  iumineuse^ 
prises  posi/ivement  et  nigativemerW^y 

Endlich  mag  noch,  wegen  des  Ortes,  an  welchem  der  Ausspruch  publicirt 
ist,    erwähnt  werden,   dass  Landerer  ^)  die  Ursache  in  einer  Art  Diplopie  sucht. 

Um  ein  Urtheil  über  die  verschiedenen  Meinungen  zu  gewinnen,  ist  es 
nöthig,  eine  etwas  genauere  Analyse  der  dabei  stattfindenden  physiologischen 
und  psychologischen  Processe  zu  geben. 

Die  Zeit,  welche  verfiiesst  zwischen  der  Einwirkung  eines  äusseren  kei^fces 
auf  ein  peripheres  Sinnesorgan  bis  zu  dem  Augenblick  einer  durch  diesen  Reiz 
veranlassten  beabsichtigten  motorischen  Reaction  wurde  von  Exner  Read ion s- 
zeit  genannt,  zum  Unterschied  von  der  Reflexzeit,  welche  die  Zwischenzeit 
zwischen  der  Einwirkung  eines  peripheren  Reizes  und  einer  durch  denselben 
ausgelösten  unbeabsichtigten  motorischen  Reaction  (Reflex:  Lidschluss  bei  grellem 
Licht,  Schling-  und  Darmbewegungen  durch  den  Inhalt  des  Verdauungscanales) 
veranlassten. 

Der  Vorgang,  welcher  der  Reactionszeit  entspricht,  setzt  sich  zusammen^) 
>1)  aus  der  Leitung  vom  Sinnesorgan  bis  in  das  Gehirn;  2)  aus  dem  Eintritt  in 
das  Blickfeld  des  Bewusstseins  oder  der  Perception;  3)  aus  dem  Eintritt  in  den 
Blickpunkt  der  Aufmerksamkeit  oder  der  Apperception ;  4)  aus  der  Willens- 
erregung, welche  im  Centralorgane  die  registrirende  Bewegung  auslöst;  und 
5)  aus  der  Leitung  der  so  entstandenen  motorischen  Erregung  bis  zu  den  Muskeln 
und  dem  Anwachsen  der  Energie  in  denselben.  Der  erste  und  der  letzte  dieser 
Vorgänge  sind  rein  physiologischer  Art.  Bei  jedem  derselben  verfiiesst  eine 
verhältnissmässig  kurze  Zeit,  welche  der  Eindruck  braucht,  um  in  die  peri- 
pherischen Nerven  geleitet  zu  werden,  und  eine  wahrscheinlich  etwas  längere, 
welche  die  Leitung  im  Centralorgane  beansprucht.  Dagegen  werden  wir  die 
drei  mittleren  Vorgänge,  die  Perception,  die  Apperception  und  die  Entwickelung 
des  Willensimpulses  als  psycho- physische  bezeichnen  dürfen,  insofern  sie  gleich- 
zeitig eine  psychologische  und  eine  physiologische  Seite  haben.  Unter  ihnen  ist 
die  Perception  höchst  wahrscheinlich  mit  der  Erregung;  der  centralen  Sinnes- 
fläche unmittelbar  gegeben.  Wir  haben  allen  Grund  anzunehmen,  dass  ein 
Eindruck,  der  auf  ein  Sinnescentrum  einwirkt,  dadurch  an  und  fUr  sich  schon  in 
dem  allgemeinen  Blickfeld  des  Bewusstseins  liege. c 

Schon  die  Leitung  in  den  sensibeln  und  motorischen  Nerven  beruht  auf 
einem  ziemlich  coroplicirten  Process.  Nach  den  neuesten  Untersuchungen  be- 
steht jede  Nervenbahn  aus  mindestens  zwei  .von  einander  getrennten  und  mit  ein* 
ander  nur  durch  Contakt  in  Verbindung  stehenden  Theilen.  Solche  Untef* 
brechungen  sind  für  die  peripheren  Nerven  in  den  Vorder-  bezw.  Hinterhörnern 
des  Rückenmarkes;  für  das  Auge  (nach  Ramon  v  Cajal)  in  der  inneren  und 
äusseren  reticulären  Schicht  der  Netzhaut;  fUr  das  Ohr  (nach  Waldever  und 
Retzius)  in  der  Basilarmembran  des  Cortischen  Organes  und  überdies  in  den 
Bulbärkernen  der  Medulla  oblongata.  Es  kommt  also  für  die  Leitung  durch  die 
sensibeln  und  motorischen  Bahnen  nebst  der  physiologischen  Leitungszeit  noch 
die  Uebertragungszeit  zwischen  den  Leitungsunterbrechungen  in  Betracht,  über- 
diess  aber  für  das  Auge  und  das  Ohr,  die  Reflexzeit  für  die  Accommodation, 
welche   beim  Auge  der  die  Zonula  Zinnii   entspannende  circuläre  Theil  des  M. 


1)  ibid.,  pag.  196. 

')  Bulletin  astronomique,  Bd.  VI,  pag.  218. 

^)  WuNDT,  GrundzUge  der  physiologischen  Psychologie,  II.  Bd.,  pag.  306. 
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ciliaris    (der   H.    MüLLER*sche   Muskel)    und   beim    Ohre    der   das   Trommelfell 
spannende  M.  tensor  tympani  bewirkt. 

Weiter  fand  Kühne,  dass  durch  die  Einwirkung  des  Lichtes  der  in  den 
Stäbchen  und  Zapfen  enthaltene  Sehpurpur  gebleicht  wird,  und  es  ist  nicht  un- 
wahrscheinlich, dass  diese  Verwandlung  mit  der  Lichtempfindung  in  inniger  Be- 
ziehung steht. 

Endlich  ist  zu  bemerken,  dass  der  innervirte  Muskel  nicht  sofort,  sondern 
erst  nach  einer  gewissen,  allerdings  sehr  kurzen  sogen.  Latenzzeit  reagirt. 

Allerdings  ist  nun  jede  dieser  Zeiten  sehr  kurz^).  Die  Leitungsgeschwindig- 
keit ist  in  den  motorischen  Nerven  nach  Helmholtz  34  Meter  per  Secunde,  in  den 
sensibeln  Nerven  vielleicht  etwas  grösser  (nach  Helmholtz,  Kohlrausch  u.  A. 
schwanken  die  Werthe  zwischen  30  bis  94  Meter).  Dieses  bezieht  sich  jedoch  nur 
auf  die  periphere  Nervenbahn  (von  den  RUckenmarksganglien  bis  zu  den  Muskeln); 
allerdings  scheint  nach  den  wenigen  bisher  angestellten  Versuchen  die  Leitungs- 
geschwindigkeit in  den  Rückenmarkssträngen  dieselbe  und  die  Uebergangszeit  an 
den  Ganglien  der  Hinterhörner  (nach  ExbfER)  verschwindend  klein  zu  sein. 

Was  nun  die  psychologischen  Theile  des  Processes  anbelangt,  so  nimmt, 
wie  erwähnt,  Wündt  an,  dass  die  Perceptionszeit  gleich  Null  sei,  welcher  Ansicht 
jedoch  Hermann  widerspricht. 

Für  die  Apperceptions-  und  Wahlzeit  existiren  zahlreiche  Versuche,  die  aber 
zum  Theile  einander  widersprechende  Resultate  ergeben.  So  fanden 2)  v.  Kries 
und  Auerbach  die  Zeit  für  die  Unterscheidung  zweier  Töne  0*019  bis  0*034; 
für  die  Unterscheidung  zweier  Farben  0*012;  Wündt  und  Friedrich  für  die 
Unterscheidung  zweier  Farben  0*'019  bis  0*'084j  Tigerstedt  und  Bergquist  für 
das  Erkennen  einer  dreizif)rigen  Zahl  0*015  bis  0*035,  Wundt  und  Friedrich 
hingegen  0*320  bis  0*-346. 

Wundt  unterscheidet  eine  sensorielle  und  eine  muskuläre  Reactionszeit, 
je  nachdem  die  Aufmerksamkeit  auf  den  erwarteten  Sinneseindruck  (Auge)  oder 
das  reagirende  Organ  (Hand)  gerichtet  ist.  Für  die  erstere  findet  er  für  drei 
Beobachter  für  Schall,  Licht  und  elektrische  Hautreize  nahe  dieselben  Werthe, 
im  Mittel  0**246,  für  die  muskuläre  0**139;  die  letztere  wird  vielleicht  dadurch 
kürzer,  dass  die  Zeit  für  die  Willenserregung  als  unnöthig  wegfällt;  die  Apperceptions- 
zeit  ist  dabei  noch  keineswegs  gleich  Null.  Welchen  Einfluss  die  Aufmerksam^ 
keit  und  Uebung  hat,  sieht  man,  wenn  man  derartige  Versuche  das  erste  Mal 
und  selbst  nach  widerholten  Versuchen  an  einem  anderen  Apparat  oder  in  anderer 
Versuchsanordnung  macht.  »Jedem,  der  diese  Versuche  das  erste  Mal  anstellt, 
fällt  es  auf,  wie  wenig  er  Herr  seiner  Bewegungen  ist,  wenn  es  sich  darum 
handelt,  dieselben  möglichst  rasch  auszuführen.  Nicht  nur  liegt  die  Heftigkeit  der 
Zuckung  gleichsam  ausserhalb  des  Kreises  der  Willkür;  auch  die  Zeit,  zu  welcher 
die  Zuckung  ausgeführt  wird,  hängt  blos  bis  zu  einem  gewissen  Grade  von  uns 
ab.  Wir  zucken  und  können  nachher  mit  überraschender  Genauigkeit  angeben, 
ob  wir  früher  oder  später  gezuckt  haben,  als  ein  anderes  Mal,  haben  es  aber 
durchaus  nicht  in  unserer  Macht,  wirklich  im  gewünschten  Momente  zu  reagiren^).€ 

^)  Dass  übrigens  beträchüiche  Variationen  innerhalb  physiologischer  Breite  sehr  wohl 
möglich  sind,  zeigt  das  pathc logische  Auftreten  der  »verlangsamten  Leitung«  bei  der  Tabts 
difTsaüSf  wo  die  Verspätung  der  Apperception  bis  10  Secunden  betragen  kann.  Uebrigens  ist 
auch  die  sogen,  »psychische  Hemmung«  in  den  Depressionszuständen  des  circulären  Irreseins 
auf  eine  Verlängerung  der  Reactionszeit  zurtickzuführen. 

')  Vergl.  Hermann,  Physiologie,  lo  Auflage  pag.  463. 

^)  EXNER,  1.  c  pag.  611. 
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t)em  Einfluss  der  Uebung  trägt  Wundt  dadurch  Rechnu'ng,  dass  er  eine 
1  vollständige  Reaclionszeitc  und  eine  »verkürzte  Reactionszeitc  unterscheidet;  er 
meint,  dass  bei  letzterer  der  Process  der  Apperception  wahrscheinlich  ganz 
eliminirt  ist,  und  die  Akte  der  Perception  und  des  Bewegungsimpulses  zeitlich 
zusammenfallen,  weil  der  letztere  nicht  mehr  vom  Willen  ausgeht,  sondern  reflex- 
artig ausgelöst  wird,  so  dass  nach  Wundt  die  muskuläre  Reactionszeit  mit  der 
verkürzten  zusammenfallt;  das  letztere  wird  aber  nur  dann  der  Fall  sein>  wenn 
auch  bei  der  muskulären  Reactionszeit  die  Apperceptionszeit  wegfällt,  was  nach 
dem  obigen  wenigstens  nicht  immer  der  Fall  zu  sein  braucht.  Catell  hält  jede 
Art  der  Reaction  für  einen  eingeübten  Gehimreflex,  wogegen  Lange  die  Ansicht 
ausgesprochen  hat,  dass  bei  sensoriellen  Reactionen  die  Uebertragung  der  sen- 
sorischen in  die  motorische  Erregung  innerhalb  der  Grosshirnrinde  stattfinde, 
während  sie  bei  der  muskulären  schon  in  einem  untergeordneten  Centrum  des 
Kleinhirns  oder  Mittelhirns  stattfindet.  Hingegen  bemerkt  Wundt,  dass  es  aber 
Centren  verschiedener  Ordnung  auch  in  der  Grosshirnrinde  giebt;  allein  wesent- 
lich scheint  dieses  nicht  zu  sein;  tritt  die  Erscheinung  reflexartig  auf,  so  ist  es 
für  die  Reactionszeit,  abgesehen  von  der  Leitungszeit  in  der  kurzen  Nervenbahn 
ziemlich  gleichgültig,  wo  das  Reflexcentrum  liegt  ^).  Immerhin  kann  und  wird 
ja  auch  eine  Reflexerscheinung  durch  gleichzeit'ge  Leitung  ins  Gehirn  nach- 
träglich zum  Bewusstsein  kommen. 

Für  die  Anschauung  des  Ueberganges  der  bewussten  Reaction  in  eine  Reflex- 
erscheinung spricht  auch  der  Umstand,  dass  bei  fortgesetzter  Uebung  die  Reactions- 
zeit bis  zu  einer  gewissen  Grenze  herabgedrückt  werden  kann  (nach  Hartmann: 
Reduction  der  persönlichen  Gleichung  auf  ein  Minimum;  s.  pag.  376},  wobei  sie 
zur  einfachen  Reflexzeit  wird,  und  als  solche  von  rein  physiologischen  Momenten 
(Leitungszeit),  aber  nicht  mehr  von  psychischen  Momenten  abhängt;  in  diesem 
Sinn  geht  also  der  Beobachter  im  Laufe  der  Zeit  zur  »verkürzten  Reactionszeitc 
über.  Wundt  erklärt  jedoch  auch  die  mitunter  vorkommenden  grösseren 
Schwankungen  der  persönlichen  Gleichung  daraus,  dass  der  Beobachter  von  der 
vollständigen  zur  verkürzten  Reactionszeit  übergeht  und  umgekehrt.  Der  Rückgang 
von  der  verkürzten  zur  vollständigen  Reactionszeit  scheint  aber  nicht  wahrscheinlich 
und  dasselbe  gilt  vom  Uebergang  von  der  muskulären  zur  sensoriellen  Reactions- 
zeit und  umgekehrt,  und  ebenso  von  der  psychischen  Zeit.  Ganz  auffällig  zeigt 
sich  dies  bei  den  Auge-  und  Ohrbeobachtungen.  Diese  können  bekanntlich  nach 
zwei  verschiedenen  Methoden  ausgeführt  werden.  Entweder  man  merkt  sich  den 
Ort  des  Sternes  für  den  nächsten  Secundenschlag  vor  und  nach  dem  Fadendurch- 
gange und  schätzt  den  Ort  des  Fadens  zwischen  den  beiden  angegebenen  Orten 
des  Sternes  aus  den  ganzen  Secunden;  oder  aber  man  theilt  das  gehörte  Se- 
cundenintervall  durch  den  Moment  des  Fadendurchganges.  Meist  bedient  man 
sich  der  ersten  Methode,  doch  ist  es  fllr  die  Beobachtung  selbst,  wenn  auch  nicht 
für  den  Wert  der  persönlichen  Gleichung  gleichgültig,  welcher  Methode  man 
sich  bedient;  ein  Wechsel  der  Beobachtungsmethode,  insbesondere  ein  fort- 
währender oder  zeitweiser  Uebergang  von  der  einen  zur  anderen  kommt  bei 
guten  Beobachtern  überhaupt  nicht  vor. 

Im  Mittel  beträgt  nun  die  Reactionszeit: 

für  den  Schall  0"14  bis  0"17        für  den  Geschmack         0*15  bis  (y-iB 
„    Licht  0*15    „    0'*22         „    Tastwahmehmungen  0*13    „    O'^O, 


^}  Die  Refiexcentren  liegen  wohl  alle  im  Rttckenmarke  und  verlängerten  Marke. 
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doch  sind  dies  nur  Mittel werthe,  die  ganz  bedeutenden  individuellen  Schwankungefi 
unterliegen. 

Kleine  Unterschiede  in  der  Reactionszeit  sind  leicht  zu  erklären^).  Schon 
Helmholtz  fand,  dass  durch  Kälte  die  Leitungsgeschwindigkeit  in  den  Nerven 
wesentlich  verlangsamt  wird.  Kraepelin  stellte  eingehende  Untersuchungen  über 
den  Einfluss  von  toxischen  Substanzen  an.     Er  theilt  dieselben  ein  in: 

1)  solche    mit    anfänglicher  Verkürzung    und    darauffolgender  Verlängerung 
der  Reactionszeit  (Alkohol,  Paraldehyd,  Morphium); 

2)  solche    mit   anfänglicher  Verlängerung    und    darauffolgender  Verkürzung 
(massige  Dosen  Aether  und  Chloroform,  Amylnitrit); 

3}  solche    mit   bleibender  Verlängerung   (grössere   Dosen  Alkohol,    Aether, 

Chloroform,  Chloralhydrat). 
4)  solche  mit  bleibender  Verkürzung  (Thee,  Kaffee). 

Nicht  unwichtig  sind  hier  für  den  Astronomen:  aus  der  ersten  Gruppe  der 
Alkohol,  nach  dessen  stärkendem  Genuss  sich  die  Reactionszeit  selbst  im  Verlaufe 
der  darauffolgenden  Beobachtungsreihe  ändern  kann,  und  aus  der  letzten  Gruppe 
der  in  dieser  Richtung  ebenfalls  nicht  gleichgültige  Genuss  von  Kaffee  oder 
Thee.  Aber  abgesehen  von  diesen  transi torischen  Einflüssen  und  abgesehen  von 
pathologischen  Veränderungen  der  Nerven  (Aenderungen  in  der  Leitungszeit) 
oder  in  der  psychischen  Constitution  (psychische  Defecte)  findet  man  bei  voll- 
ständig normalen  Menschen  1)  unzweifelhaft  constatirte  Reactionszeiten  von  be- 
deutender Grösse  und  2)  unzweifelhaft  constatirte  abnorm  grosse  Aenderungen 
in  der  Reactionszeit.  Nach  allem  Gesagten  unterliegt  es  wohl  keinem  Zweifel, 
dass  man  diese  Erscheinungen,  wenigstens  zu  ihrem  grössten  Theile,  der  Per- 
ceptions-,  Apperceptions-  und  Wahlzeit,  d.  i.  also  dem  psychischen  Processe  zu- 
zurechnen hat. 

Bessel  hatte  nun  aber  an  einer  Secundenuhr  um  nahe  ^  Secunde  früher  als 
an  der  Halbsecundenuhr  beobachtet.  Man  könnte  also  vermuten,  dass  die  Zeit- 
schätzungen einen  wesentlichen  Einfluss  haben.  Allein  wenn  dieses  auch  der 
Fall  wäre,  so  liegt  in  letzter  Instanz  doch  wieder  die  Ursache  in  einem  psychischen 
Akte.  Auge-  und  Ohrbeobachtungen  gehören  eigentlich  nicht  mehr  zu  den  ein- 
fachen psychischen  Erscheinungen,  indem  an  Stelle  der  Wahlzeit  (und  der  Leitung 
in  motorischen  Nerven)  eine  gewisse  Zeit  für  die  Bildung  eines  Urtheils  oder 
eines  Schlusses  nötig  ist:  Abschätzung  und  Vergleichung  zweier  durch  ver- 
schiedene Sinne  wahrgenommener  Erscheinungen').  In  diesem  Sinne  wäre  daher 
auch  die  Meinung  Hartmann's  zu  berichtigen,  indem,  wie  schon  erwähnt,  durch 
Uebung  auf  die  abgekürzte  Reactionszeit  übergegangen  werden  kann,  dass  es 
sich  aber  bei  den  Beobachtungen  ganz  allgemein  nicht  um  Ueberraschung  oder 
mangelhafte  Erinnerung   handelt,    sondern    dass    allgemein  die  Aufmerksamkeit 


^)  Dass  dieselbe  durch  Ableitung  der  Aufmerksamkeit,  durch  Ermüdung  vergrössert  wird, 
ist  selbstverständlich  (auf  die  muskuläre  Reactionszeit  soll  dieser  Umstand  Übrigens  angeblich 
weniger  Einfluss  haben);  da  übrigens  auch  der  geübteste  Beobachter  ermüdet,  so  zeigt  sich, 
dass  auch  die  verkürzte  Reactionszeit  von  der  Apperceptionszeit  nicht  unabhängig  ist. 

')  Vergl.  das  hierüber  pag.  379  Gesagte.  Welche  Verschiedenheiten  in  dieser  Richtung 
obwalten,  zeigt  der  Umstand,  dass  für  den  IndifTerenzpunkt  in  der  Zeitschätzung  (kleine  Zeiten 
werden  überschätzt,  grössere  unterschätzt ;  zwischen  beiden  giebt  es  einen  Punkt,  bei  welchem 
die  Schätzung  wenigstens  aus  einer  grossen  Zahl  von  FäUen  nahe  richtig  ist;  diese  Zeit  nennt 
man  den  Indifferenzwerth)  Mach  0''37,  Vierorot  in  einer  früheren  Versuchsreihe  i'*5  bis  3^-5, 
in  einer  späteren  Reihe  einen  wesentlich  kleineren  Werth  fand. 
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und  Zusammenstellung  von  Erinnerungsbildern  behufs  eines  Urtheils  eine  constante 
Rolle  spielen;  derjenige  Theil,  der  von  diesen  psychischen  Elementen  abhängig 
ist,  kann  auch  durch  Uebung  nicht  weggeschafft  werden,  und  erklärt  eben  die 
abnorm  grossen  Reactionszeiten. 

Die  Abhängigkeit  der  persönlichen  Gleichung  von  Instrumenten,  vom  Faden- 
netze, von  der  Beleuchtung  ist  nunmehr  nach  dem  Früheren  ohne  Weiteres  zu 
erklären. 

Eine  mitunter  auftretende  negative  persönliche  Gleichung  (M.  C.  Wolf, 
dessen  ausführliche  Arbeit  früher  erwähnt  wurde,  beobachtete  um  0'*!  zu  früh), 
erklärt  sich  durch  die  muskuläre  Reactionszeit;  sie  kann  nur  auftreten,  wenn 
die  Aufmerksamkeit  bei  einem  erwarteten  und  vorherzusehenden  Phänomen  (ein 
stetiges  Lichtbild  und  eine  Fadengruppe),  auf  das  reagirende  Organ  gerichtet  ist. 
Bei  Lichtblitzen,  plötzlich  einsetzenden  Geräuschen  u.  s.  w.  ist  eine  solche  un- 
denkbar und  auch  thatsächlich  noch  nicht  beobachtet. 

Bei  Durchgangsbeobachtungen  im  ersten  Verticale  ist  übrigens  noch  daran 
zu  denken,  dass  die  Sterne  die  Fäden  nicht  senkrecht,  sondern  schief  pa.ssiren, 
und  zwar  um  so  schiefer,  je  kleiner  ihre  Zenithdistanz  ist;  es  wird  daher  die  per- 
sönliche Gleichung   eine  Function    der  Zenithdistanz  und  kann  allgemein  in  die 

Form  gebracht  werden: 

5  r=  a  -f-  bX,*^  -¥  ccos^-^-  äsin C, 

wobei  C  die  Zenitdistanz  des  betrachteten  Sternes  ist,  und  der  Ausdruk  S  die 
Correction  der  Durchgangszeit  in  dem  Faden  für  einen  gewissen  Beobachter  be- 
deutet; das  Glied  C**  enthält  je  nach  dem  Werthe  von  m  ein  der  Zenithdistanz 
proportionales  oder  umgekehrt  proportionales^  Glied.  Dieser  Ausdruck  für  £  ist 
in  die  Formeln  für  das  Passageninstruroent  im  ersten  Vertical  (pag.  362)  einzu- 
setzen. 

Im  Jahre  1864  hatte  Argelander  bemerkt^),  dass  er  Sterne  bis  zu  9*1  ter 
Grösse  durch  alle  Grössenklassen  gleichmässig,  Sterne  von  9*2  ter  Grösse  an  durch 
alle  folgenden  Grössenklassen  etwas  früher  und  zwar  ungefähr  O^IS,  beobachtete, 
und  eine  ähnliche  Bemerkung  machte  Gill')  und  H.  G.  van  de  Sande  Bakhuvzen^). 
GiLL  fand,  dass  an  die  schwächeren  Sterne  eine  Correction  von  O^'O!?  für  jede 
Grössenklasse  anzubringen  wäre;  Bakhuyzen  fand  für  registrirte  Beobachtungen 
denselben  Werth,  für  Auge-  und  Ohrbeobachtungen  einen  etwas  anderen,  und 
zwar  für  schwache  Sterne  (Unterschied  zwischen  7'8  und  öS*^)  0*039,  für  helle 
(Unterschied  zwischen  5'5  und  3*0*»)  gleich  0'-099.  Schäblrle  fand  aus  seinen 
Beobachtungen*)  die  Verfrühung  für  jede  Grössenklasse  0*022  und  ähnlich 
andere  Beobachter.  Die  Beobachtungen  hierzu  werden  angestellt,  indem  vor 
dem  Objective  ein  Diaphragma  oder  eine  Gitterblende  angebracht  wird;  durch 
diese  werden  helle  Sterne  abgeblendet,  und  sie  können  an  einer  Reihe  von 
Fäden  ohne  Blendung,  an  den  übrigen  Fäden  entsprechend  geschwächt  beobachtet 
werden. 

Da  man  die  Beobachtung  des  Durchganges  an  die  Auffassung  der  Bisection 
der  Stemscheibe  knüpft  und  die  Erfassung  der  Bisection  um  so  leichter  wird,  je 
kleiner  das  Scheibchen  ist,  so  dürfle  es  sich  bei  der  Beobachtung  der  helleren 


*)  »lieber  die  Bonner  und  Leidner  Beobachtungen  der  Egeria  in  der  Opposition  des  Jahres 
1864c,  Astronomische  Nachrichten  Bd.  74,  pag.  263. 

')  Monthly  Notices  Bd.  39,  pag.  434. 

';  Astronomische  Nachrichten  Bd.  95,  pag.  87^  und  Vierteljahrschrift  der  Astronomischen 
Gesellschaft  Bd.  14,  pag.  408. 

^)  Astronomische  Nachrichten  Bd.  134,  pag.  129. 
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Sterne  um  eine  Verlängerung  der  Apperceptionszeit  handeln,  wozu  auch  kommt, 
dass  die  Aufmerksamkeit  mehr  auf  den  Stern,  also  auf  das  percipirende  Organ 
gerichtet  sein  muss;  der  zweite  Theil  (Uebergangsstufe  zur  sensoriellen  Reactions- 
zeit),  dürfte  mehr  in  Frage  kommen,  wo  es  sich,  wie  bei  Argblander,  um  eine 
constante  Differenz  handelt;  der  erste  Theil  (mehr  oder  weniger  staik  verkürzte 
Reactionszeit) ,  dort  wo  eine  progressive  Lichtgleichung  stattfindet,  also  in  den 
meisten  Fällen  i). 

Wenn,  wie  dieses  wahrscheinlich  ist,  der  in  der  Netzhaut  stattfindende 
chemische  Vorgang  (Bleichung  des  Sehpurpurs),  die  Gesichtsempfindung 
vermittelt,  so  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  sich  auch  ein  Einfluss  der  Stemfarbe 
auf  die  persönliche  Gleichung  geltend  macht;  doch  sind  bisher  hierüber  keine 
Erfahrungen    bekannt. 

Die  zeitliche  Aufeinanderfolge  der  Beobachtungen  betreffend  ist  noch  zu 
erwähnen,  dass  bei  Auge-  und  Ohrbeobachtungen  die  verschiedenen  Zehntel- 
secunden  nicht  gleich  oft  beobachtet  werden^).  Als  Ursache  dieses  Umstandes, 
der  sich,  wie  erwähnt,  nur  bei  Auge-  und  Ohrbeobachtungen  geltend  macht, 
erklärt  Wundt  den  Einfluss,  welchen  das  Geräusch  des  Schlages  auf  den  Beob- 
achter ausübt.  Hierbei  spielt  wahrscheinlich  das  Erinnerungsbild  des  zuletzt 
gefundenen  Secundenschlages  mit,  welches,  indem  es  eine  kurze  Zeit  anhält,  die 
darauffolgenden  Beobachtungen  näher  gerückt  erscheinen  lässt,  in  der  That 
findet  sich  das  Maximum  der  Beobachtungen  zwischen  0"0  und  0"3. 

Ausser  diesen  auf  die  Zeitverhältnisse  bezüglichen  persönlichen  Unterschieden 
sind  noch  andere,  rein  auf  örtliche  Verhältnisse  sich  beziehende  subjective  Unter- 
schiede in  den  Beobachtungen  gefunden  worden. 

AiRY  berichtet^)  über  den  Unterschied  in  der  Messung  des  Intervalles  zwischen 

zwei  Theilstrichen  eines  Kreises  zur  Bestimmung  des  Run;    die  Correction  war 

für  100"  Intervalle  nach: 

1858  1854  1855 

Henry 0"-420  0"-403  0"-420 

DuNKiK 0-310  0-274  0*297 

HeNDERSON      ...  0*411               —  — 

Ellis 0-301  0-368  0*408 

ToDD —  0-329  — 

Criswich    ....       —               —  0-290. 

Stone  fand  einen  Unterschied  bei  der  Bestimmung  der  Collimationslinie. 
Argelander  bemerkte  1870^).  lEs  ist,  wenn  auch  vielleicht  noch  nicht  öffentlich 
ausgesprochen,  gewiss  doch  vielen  Astronomen  bekannt,  dass  ein  Beobachter 
nicht  selten  die  Einstellung  eines  Gestirns  oder  auch  eines  Fadens  in  die  Mitte 
zwischen  zwei  anderen  constant  anders  taxirt,  als  ein  anderer,  und  dass  hierbei 
Unterschiede  in  der  Schätzung  von  ^"  und  mehr  vorkommen  können.  Der 
Grund  dieser  Erscheinung  ist  vorläufig  noch  ein  psychologisches  Räthsel.  Könnte 
aber  nicht  auch  eine  ebenso  räthselhafte  Ursache  eine  Verschiedenheit  der  Kin- 


*)  Folgerichtig  sollte  man  daher  eigentlich  von  einer  Verspätung  in  der  Beobachtang  heller 
Sterne  sprechen,  doch  ist  dieses  praktisch  gleichgültig.  Vielleicht  gehört  auch  hierher  die 
Aenderung  der  persönlichen  Gleichung  durch  die  Unscharfe  des  Bildes. 

3)  Vergl.  z  B.  BouQURT  im  Bulletin  astronomique,  August  1889;  Lewitzky  in  Astronomische 
Nachrichten,  Bd.  124,  pag.  105. 

')  Monthly  Notices,  Bd.  16,  pag.  6. 

*)  »lieber  die  Abhängigkeit  der  Deciinationen  von  den  Grössen  der  Sterne t,  Astronomische 
Nachrichten  Bd.  75,  pag.  353. 
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Stellung  durch  denselben  Beobachter  bei  Sternen  verschiedener  Helligkeit  her- 
vorbringen?« Die  diesbezüglichen  Untersuchungen  Argelander's  führen  ihn 
allerdings  zu  dem  Resultate,  dass  für  ihn  ein  solcher  Unterschied  nicht  besteht. 
Auch  die  beobachtete  Bevorzugung  gewisser  Zehntel  beim  schätzenden  Ablesen 
der  Registrierstreifen  gehört  zum  Theil  hierher. 

Auf  die  persönlichen  Unterschiede  bei  Höheneinstellungen  hat  neuerdings 
Wolfer ^)  hingewiesen;  dass  übrigens  bei  jeder  Art  von  Beobachtungen  subjective 
Abweichungen  stattfinden,  weiss  jeder,  der  sich  mit  Bahnbestimmung  von 
Himmelskörpern  beschäftigt  hat.  Messungen  an  Positionsmikrometern  oder  an 
Heliometern,  Positionswinkel  sowie  Distanzen,  werden,  ob  es  sich  um  Beob- 
achtungen von  Kometen  oder  Planeten  oder  um  Beobachtungen  von  Doppel- 
Sternen  handelt,  von  einzelnen  Beobachtern  stark  in  demselben  Sinne  abweichend 
gefunden';  gerade  die  Elimination  dieser  Fehlerquellen  gehört  bei  der  Ableitung 
der  definitiven  Resultate  zu  den  subtilsten  und  schwierigsten  Arbeiten,  und  ge- 
lingt nicht  immer  mit  der  gewünschten  Schärfe.  Eine  Ursache  fiir  dieselben 
anzugeben  ist  bisher  noch  nicht  gelungen;  es  scheint  aber  nicht  unwahrschein^ 
lieh,  dass  gerade  diese  topischen  Verhältnisse  in  der  Zukunft  werthvolle  Auf- 
schlüsse auf  erkenntnisstheoretischem  Gebiete  (über  die  Art  der  Perception  und 
Apperception  überhaupt  und  über  individuelle  Verschiedenheiten  in  denselben), 
zu  erlangen  gestatten  werden.  N.  Herz. 

Planeten.  Von  den  um  die  Sonne  kreisenden  Himmelskörpern  waren 
im  Alterthume  (ausser  der  Erde)  fünf  bekannt.  Nach  der  Entdeckung  des  Ura- 
nus und  Neptun  sind  es,  die  Erde  mit  eingerechnet,  acht,  welche  man  in  zwei 
Gruppen  trennt:  innere  und  äussere.  Man  legt  jedoch  diesen  Begriffen  eine 
doppelte  Bedeutung  bei;  man  bezeichnet  1)  als  innere  die  vier  Planeten  Merkur, 
Venus,  Erde,  Mars,  welche  innerhalb  des  breiten  Zwischenraumes  liegen,  in 
welchem  man  lange  Zeit  einen  Planeten  vermuthete,  und  in  dem  man  später 
die  grosse  Zahl  der  kleinen  Planeten  fand,  und  als  äussere  die  vier  anderen: 
Jupiter,  Saturn,  Uranus  und  Neptun,  welche  ausserhalb  dieses  Gürtels  liegen. 
Oder  aber  man  bezeichnet  2)  als  innere  die  beiden  Planeten  Merkur  und  Venus, 
deren  Bahnen  innerhalb  der  Erdbahn  liegen,  alle  übrigen  von  Mars  angefangen 
als  äussere.  Bei  der  letzteren  Auffassung  liegt  der  Grund  zur  Trennung  eigent- 
lich nur  in  dem  Umstände,  dass  Merkur  und  Venus  nie  in  Opposition  kommen 
können,  sich  von  der  Sonne  nur  bis  zu  einem  gewissen  Winkel  entfernen  (grösste 
Digression).  Merkmale,  welche  die  vier,  innerhalb  des  Gürtels  der  kleinen  Pla- 
neten gelegenen  verbinden  und  sie  von  den  vier  äusseren  unterscheiden,  sind: 
die  Grösse,  Dichte,  Abplattung  und  Rotationszeit.  Die  vier  inneren  sind  kleiner, 
sehr  dicht,  wenig  abgeplattet,  von  beträchtlicher  Rotationsdauex ;  die  äusseren 
bedeutend  grösser,  von  geringerer  Dichte,  stark  abgeplattet  und  von  wesentlich 
rascherer  Rotation.  Ob  die  Rotationszeit  der  beiden  innersten  Planeten  Merkur 
und  Venus  mit  der  Umlaufszeir  identisch  ist  oder  nicht,  ist  zur  Zeit  noch  eine 
offene  Frage.  Welche  Umstände  es  veranlassen,  dass  die  Rotationszeit  für  sehr 
nahe  Himmelskörper  gleich  der  Umlaufszeit  wird,  und  bis  zu  welcher  Entfernung 
dies  theoretisch  möglich  oder  vielleicht  auch  nothwendig  ist,  ist  bisher  noch 
nicht  untersucht  worden;  die  Untersuchungen,  welche  hierüber  anlässlich  der 
Libration  der  Satelliten  angestellt  wurden,  zeigen  nur,  dass,  wenn  diese  Be- 
dingung einmal  strenge  oder  auch  nur  genähert  erfüllt  ist,  sie  es  bleiben  muss, 


^)  Astronomische  Nachrichten  Bd.  100,  pag.  331. 
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und    nur   eine   geringe  Libration    auftritt     Eine    ursprünglich    nicht  bestehende 
Gleichheit    zwischen  Rotations-  und    Revolutionszeit  kann  nur   dann    successive 
in  eine  Gleichheit  übergeführt  werden,  wenn  äussere,  in  dem  rotirenden  Körper 
selbst  gelegene  Bedingungen  vorhanden  sind,  zu  denen  in  erster  Linie  eine   An- 
schwellung gegen  den  attrahirenden  Körper  zu  vorhanden  ist,    und  zweitens  die 
Bewegung    in    einem,    wenn  auch  äusserst  dünnen,    widerstehenden  Mittel  statt- 
findet.   Ob  und  wie  derartige  Anschwellungen  zu  Stande  kommen,  ist  aber  damit 
noch  keineswegs    erörtert.     Wäre    aber   die  Gleichheit   der  Rotations-  und  Re- 
volutionszeit  bei  den  beiden  innersten  Planeten  Merkur  und  Venus  sichergestellt, 
so  würde  dies  ein  sehr  starkes  Argument  fUr  eine  jedenfalls  ziemlich  bedeutende 
Sonnenatmosphäre,    die    bis  über  die  Venusbahn  hinausreicht,    sich  aber  nicht 
bis  an  die  Erdbahn  erstreckt,   sein  und  damit  ein  leitendes  Princip  für  eine  Er- 
klärung der  Sonnencorona  geben. 

Die  acht  genannten  Planeten  werden  als  Hauptplaneten  bezeichnet,  da 
einige  derselben  von  anderen  Himmelskörpern,  Nebenplaneten,  Satelliten, 
Trabanten,  genannt,  umkreist  werden.  Bei  Merkur  und  Venus  wurde  bisher 
kein  Satellit  beobachtet,  die  Erde  hat  einen,  Mars  zwei,  Jupiter  fünf,  Saturn  acht, 
Uranus  vier,  Neptun  einen  Satelliten. 

Die  Planeten  erkennt  man  am  Himmel  an  ihrer  Scheibenform;  Venus, 
Jupiter  und  Saturn  überdies  in  der  Nähe  des  grössten  Glanzes,  bezw.  in  der 
Nähe  der  Opposition  an  ihrem  hellen,  alle  Fixsterne  überstrahlenden  Glänze. 
Bei  Anwendung  von  Femrohren  wird  man  die  Scheibe  je  nach  der  Vergrössening 
des  Femrohres  immer  grösser  hervortreten  sehen.  Bei  sehr  grosser  Entfernung 
oder  bei  geringer  Grösse  des  Planeten  wird  dieses  Merkmal  selten  charakte- 
ristisch. Das  in  älteren  Werken  angegebene,  und  auch  jetzt  noch  mebrfach 
wiederholte  Characteristicum,  das  »ruhige  Licht«  der  Planeten  gegenüber  dem 
»zitternden  Lichte«  der  Fixsterne  ist  vollständig  unzuverlässig;  zwar  kann,  eben 
in  Folge  der  Scheibenform,  das  Licht  der  Planeten  ruhiger  sein,  da  feine, 
zwischen  das  Auge  und  das  betrachtete  Object  tretende  Staubpartikelchen  das 
Licht  eines  äusserst  kleinen,  punktförmigen  Objectes  leichter  abzulenken  ver- 
mögen, als  das  von  verschiedenen  Punkten  einer  Scheibe  in  derselben  Richtung 
kommende  Licht,  allein  praktisch  reicht  man  hiermit  niemals  aus,  und  in  der 
That  ist  der  Gesichtswinkel,  unter  welchem  selbst  sehr  kleine  Staubpartikelchen 
gesehen  werden,  kaum  so  klein,  dass  nicht  auch  kleinere,  scheibenförmige  Ob- 
jecte  verdeckt,  bezw.  durch  Beugung  etwas  seitlich  verschoben  erscheinen  können. 
Im  Femrohr  aber  wird  dieser  Unterschied  ganz  hinfällig,  da  Staubpartikelchen 
nur  undeutliche  Zerstreuungskreise  geben,  die  das  durch  eine  grosse  Anzahl 
parallel  auffallender  Strahlen  gesammelte  Bild  des  Sterns  nicht  verändern  oder 
verschieben  können.  Erkennt  man  also,  wie  dieses  bei  kleinen  Planeten  selbst 
mit  grossen  lichtstarken  Fernröhren  der  Fall  ist,  die  Planeten  nicht  an  ihrer 
Scheibe,  so  kann  nur  die  Ortsveränderung  innerhalb  kleinerer  oder,  wenn  nöthig, 
grösserer  Zeitintervalle,  Aufschluss  hierüber  geben.  Die  Planetenentdeckung  er- 
folgt daher  nur  so,  dass  man  z.  B.  an  einem  Abend  eine  möglichst  genaue 
Karte  einer  Gegend  des  Himmels,  in  welcher  Planeten  vermuthet  werden 
(Ekliptikalkarten)  anfertigt,  und  diese  am  nächsten  Abende,  und  wenn  Zweifel 
über  die  Richtigkeit  der  Zeichnung  bestehen,  an  mehreren  Abenden  mit  dem 
Himmel  vergleicht.  Das  Anlegen  der  Karte  durch  Auge  und  Hand  ist  in  neuerer 
Zeit  durch  die  Himmelsphotographie  ersetzt,  welche  dasselbe  mit  weniger  Mühe 
und  weit  grösserer  Präcision  zu  leisten  vermag.  Auf  den  photographischen 
Platten  sieht  man  übrigens  bei    langer  Expositionszeit  die  bewegten  Objecte  als 
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Striche,  während  die  Fixsterne  selbstverständlich  als  Punkte  erscheinen,  so  dass 
man  meist  schon  auf  einer  Platte  bei  mehrstündiger  Expositionszeit  den  Hinweis 
auf  die  Möglichkeit  des  Vorhandenseins  eines  Planeten  erkennt. 

Bezüglich  der  Anordnung  der  Himmelskörper  wurde  wiederholt  versucht, 
für  die  mittlere  Entfernung  ein  Gesetz  zu  bestimmen.  Titius  gab  ein  solches, 
welches  sich  in  die  Form  4  +  3*2''  kleiden  lässt,  wenn  man  für  die  Venus, 
Mars  u.  s.  w.  » =  0,  1  .  .  .  setzt,  wo  aber  für  Merkur  nicht  n  =  —  1  gesetzt 
werden  darf,  wie  es  die  fortlaufende  Reihe  erfordern  würde,  sondern  einfach  4, 
d.  i.  n  =s  —  00^).  Dieselbe  Reihe  wurde  später  von  Bode  neuerdings  erwähnt. 
Sie  stimmt  noch  besser,  wenn  man  nach  Werner  an  Stelle  der  beiden  Zahlen 
4  und  3  die  CoöfBcienten  387,  293  setzt,  also  die  Entfernung  proportional  387 
+  293*2"  —  natürlich  mit  derselben  Ausnahme.  Die  Entdeckung  des  Uranus 
und  der  kleinen  Planeten  in  dem  Gürtel  zwischen  Mars  und  Jupiter  festigte  die 
Ansicht  von  der  Richtigkeit  dieses  Gesetzes,  indem  dadurch  ein  neues,  ausser- 
halb gelegenes  Glied  der  Reihe,  und  ein  in  derselben  liegendes,  bis  dahin  fehlen* 
des  ergänzt  wurden;  aber  die  Entdeckung  des  Neptun  machte  dem  ein  Ende. 
Als  mnemotechnisches  Hilfsmittel  ist  aber  der  Satz  ganz  brauchbar,  um  rasch 
genähert  die  Entfernung  eines  Himmelskörpers  von  der  Sonne  zu  erhalten.  Man 
findet  diese  in  Millionen  Kilometern,  wenn  man  für  die  inneren  Planeten  die 
Zahlen 

4;     4 -h  1-3  =  7;     4  4- 2-3  =  10;     4  +  4.3  =  16; 

für  die  kleinen  Planeten  4  -h  8*3  =  28,  und  für  die  äusseren  Planeten 

4 -h  16-3  =  52;       4  4-32-3=100;       4  4-64-3  =  196;       4  4-128-3  =  388 

mit  15  multiplicirt.  Uranus  stimmt  noch  recht  gut;  der  Werth  für  Neptun  wird 
um  nahe  1000  Millionen  Kilometer  zu  gross. 

Bei  der  Bestimmung  der  Grösse  kommt  zunächst  der  Durchmesser  und 
die  Masse  in  Betracht  Die  Bestimmung  des  Durchmessers  stösst  auf  Schwierig- 
keiten in  Folge  der  Irradiation.    Ist  äQ    der  Durchmesser   in   der  Entfernung  1, 

so  ist   derselbe   in    der  Entfernung  A  gleich  -^.    Bei  hellen  Objecten  erscheint 

aber  das  Netzhautbild  verbreitert.  Für  A  =  oo  (Fixsterne)  mtisste  ja  der  schein- 
bare Durchmesser  Null  sein;  die  Fixsterne  müssten  als  Punkte  erscheinen; 
dennoch  erscheinen  sie  als  Scheiben  von  messbarem  Durchmesser,  und  man 
wird  daher  nicht  den  der  Entfernung  A  entsprechenden  Durchmesser  rein  er- 
halten, sondern  vermehrt  um  die  Irradiation.  Ist  diese  jederseits  /,  so  wird  der 
gemessene  Durchmesser  ä  gleich  sein: 

Bei  sehr  variablem  A,  wie  dieses  z.  B.  für  Venus  und  Mars  der  Fall  ist, 
kann  daraus  A  und  /  bestimmt  werden.  Mädler  fand  aus  Beobachtungen  der 
Venus  I  =  0"'32532).  Stone  erhielt  in  derselben  Weise  aus  den  Greenwicher 
Venusbeobachtungen  aus  den  Jahren  1839— 1850:  1  =  0"641,  aus  denjenigen 
von  1851— 1862:  i  =  0"*4373)  und  aus  Beobachtungen  des  Mars:  1=  1"-184*). 
Allein  so  einfach  ist  die  Sache  doch  auch  nicht.  Die  Irradiation  hängt,  wie  er- 
wähnt,   von   der  Helligkeit   ab,    und    hellere  Fixsterne   erscheinen    unter   einem 


*)  Auf  diese  Inkorrektheit  des  Gesetzes  hat  zuerst  Gauss  hingewiesen. 
*)  Astron.  Nachr«  Bd.  14,  pag.  200. 
';  Monthly  Notices  Bd.  25,  pag.  57. 
*)  Monthly  Notices  Bd.  41,  pag.  145. 
Valkhtdibk,  AttroDom  e.    IIL  ^5 
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grösseren  Sebwinkel  wie  schwächere  Fixsterne.  Da  aber  die  HeHigkeit  des 
Planeten  auch  mit  seiner  Entfernung  abnimmt,  so  wird  die  Irradiation  eben 
nicht  als  constant  anzunehmen  sein.  Die  Helligkeit  kann,  wenn  r  die  Ent- 
fernung des  Planeten  von  der  Sonne  ist, 


gesetzt  werden.    Wäre  die  Irradiation  proportional  der  Helligkeit,  so  müsste  daher 

^«^  -+-2  -^ 

angenommen  werden,  welche  Formel  wesentlich  andere  Werthe  für  i  ergeben 
würde.  Allein  die  unmittelbare  Proportionalität  der  Irradiation  mit  den  Hellig- 
keiten kann  nach  den  bisherigen  Untersuchungen  nicht  als  feststehend  ange- 
nommen werden,  weshalb  die  Bestimmung  der  Durchmesser  noch  erheblichen 
Unsicherheiten  unterliegt 

Die  Grösse  der  Planetenscheiben  unterliegt  auch  insofern  Schwankungen, 
als  die  Planeten  je  nach  ihrer  Stellung  zur  Sonne  und  Erde,  ganz  so  wie  der 
Mond,  Phasen  zeigen.  Ist  dabei  weniger  als  die  Hälfte  des  Planeten  erleuchtet, 
so  hat  er  die  Sichelform;  man  bezeichnet  dann  die  beiden  Spitzen  der  Sichel 
als  »Hörner«.  Die  Veränderungen  derselben  können  in  Fällen,  wo  die  Beob- 
achtungen der  Flecke  (s.  hierüber  später)  flir  die  Bestimmung  der  Rotations- 
geschwindigkeit kein  unzweifelhaftes  Resultat  ergeben,  mit  herangezogen  werden. 

Ist  jedoch,  wie  dieses  bei  den  äusseren  Planeten  der  Fall  ist,  der  beleuch- 
tete Theil  grösser  als  die  halbe  Planetenscheibe,  so  wird  die  Sichelgestalt  nicht 
auftreten;  aber  nur  in  der  Opposition  selbst  wird  die  vollbeleuchtete  Scheibe 
sichtbar,  in  jedem  anderen  Punkte  wird  der  Planet  eine  gewisse  Phase  zeigen, 
und  man  muss  hierauf  bei  der  Messung  des  Durchmessers  entsprechend  Rück- 
sicht nehmen. 

Für  die  Massen  der  Planeten  wurde  lange  Zeit  eine  Abhängigkeit  von  der 
Entfernung  derselben  von  der  Sonne  vorausgesetzt.  Euler  berechnete  die 
Massen  unter  der  Voraussetzung,  dass  sich  dieselben  wie  die  Quadratwurzeln 
aus  den  mittleren  Bewegungen  verhalten,  welche  Annahme  auch  noch  später 
von  Lagrange  ^)  und  Laplace')  für  diejenigen  Himmelskörper,  für  welche  keine 
Satelliten  bekannt  waren,  beibehalten  wurde.  Newton  hatte  die  Masse  der 
Erde,  des  Jupiter  und  Saturn  aus  den  Umlaufszeiten  ihrer  Satelliten  bestimmt. 
Die  ausgebildete  Theorie  der  Störungen  der  Planeten  untereinander  gab  einen 
anderen  Weg  zur  Bestimmung  der  Masse,  welcher  später  von  le  Verrier  in 
seinen  Untersuchungen  angewendet  wurde.  Ueber  die  Werthe  der  Massen  wird 
später  bei  den  einzelnen  Planeten  gesprochen. 

Aus  dem  Durchmesser  und  der  Masse  erhält  man  die  Dichte  des  Planeten. 
Da  nämlich  die  Masse  M  eines  Himmelskörpers  vom  Durchmesser  d  und  der 
Dichte  d: 

ist,  und  für  einen  zweiten  vom  Durchmesser  d^  und  der  Dichte  d': 

AT  ^\T^d'^V, 
80  wird 

M      d^l  l 


M'"  d'^V         h 


\  _  M_  (dy 
'  "^  M*  \d) 


*)  Memoiren  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften  für  1782,  pag.  190;    Werke,  V.  Bd., 
pag.  235. 

*}  Mecanique  Celeste,  III.  Bd. 
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Da  das  Verhältniss  der  linearen  Durchmesser  gleich  ist  dem  Verhältniss 
der  Winkel,  unter  welchem  diese  in  derselben  Entfernung  gesehen  werden,  so 
kann  man  auch  diese  an  Stelle  der  linearen  Durchmesser  setzen.  Der  Winkel, 
unter  dem  der  Erddurchmesser  in  der  Entfernung  1  erscheint,  ist  die  doppelte 
mittlere  Aequatorealhorizontal-Parallaxe  der  Sonne.  Drückt  man  daher  alle 
Massen  in  der  Einheit  der  Sonnenmasse,  die  Dichte  in  Einheiten  der  Erddichte 
aus,  und  verwendet  flir  die  Durchmesser  die  Werthe  der  scheinbaren  Planeten- 
durchmesser in  der  Einheit  der  Entfernung,  so  wird  Hir  einen  Planeten 

Die  sich  hiemach  ergebende  Dichte  des  Planeten  ist  eine  mittlereDichte, 
wie  sie  unter  der  Voraussetzung  der  Homogenität  des  Planeten  folgen  würde. 
Diese  Voraussetzung  ist  aber  keineswegs  zutreffend;  im  Gegentheil  zeigt  der 
Vergleich  der  beobachteten  Abplattung  mit  der  unter  der  Annahme  einer  gleich- 
förmigen Dichte  folgenden  (vergl.  den  Artikel  »Mechanik  des  Himmels« ,  II.  Bd. 
pag.  551),  dass  diese  letztere  Annahme  für  die  Planeten  nicht  richtig  ist,  und  man 
eine  Zunahme  der  Dichte  gegen  das  Innere  zu  voraussetzen  muss. 

Von  systematischen  Untersuchungen  über  die  Helligkeit  der  Planeten  sind 
zunächst  diejenigen  von  Seidel  zu  erwähnen^).  Nimmt  man  als  Einheit  der 
Helligkeit  diejenige  von  a  Lyrae  (Wega)  an,  so  ist  die  Helligkeit  von 

Venus  in  ihrem  mittleren  Glänze  1*5902 

Jupiter  in  mittlerer  Opposition  0*9158 

Saturn   „         „  „         (ohne  Ring)  0*G687 

Mars  in  mittlerer  Opposition  0*4674 

Zöllner  erhielt*)  für  die  Einheit  der  Lichtstärke  von  a  Aurigae  (Capella)^) 
fUr  die  Logarithmen  der  Helligkeiten 

für  Venus  1*6070  (auf  die  Entfernung  der  mittleren  Conjunction  reducirt) 
für  Mars      0*9016 


ff 


in  mittlerer  Opposition 


Jupiter  1-0082 

Saturn  9*6291  (ohne  Ring) 

Uranus  7-8176 

Neptun  6*8453 

femer  für  die  Sonne:    10*7463. 


Von  der  Helligkeit  ist  die  reflektirende  Kraft  oder  »Albedoc,  auch 
wohl  die  »Weisse«  genannt,  zu  unterscheiden.  Da  die  Planeten,  abgesehen 
von  grösserer  oder  geringerer  Eigenlichten twickelung,  deren  Vorhandensein  bisher 
nicht  bei  allen  constatirt  ist,  hauptsächlich  durch  das  von  der  Sonne  reflektirte 
Licht  sichtbar  werden,  so  wird  die  Helligkeit  bei  verschiedener  chemischer  Be- 
schaffenheit in  Folge  des  verschiedenen  Grades  der  Reflexion  der  auffallenden 
Strahlen  verschieden  sein.  Die  Helligkeit  H  eines  Himmelskörpers  vom  Halb- 
messer p  und  der  Albedo  A  wird  in  der  Entfernung  r  von  der  Sonne  und  A 
von  der  Erde 


')  »Untersuchungen  über  die  Lichtstärke  der  Planeten  Venus,  Erde,  Mars,  Jupiter  und  Sa- 
turn und  die  relative  Weisse  ihrer  Oberfläche«,  pag.  34. 
')  >  Photometrische  Untersuchungen  « ,  pag.  131 — 1 54. 


3)  Es  ist  Ä7F:;r-^^  =  9'9061  nach  Seidel  und  9*9877  nach  Zöllner. 
'  CapeUa 
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3^8  t'ian^ten. 

1      p* 

folglich 

A^e  — =-  Ä 

Man  kann  daher  auch  unter  Albedo  die  Helligkeit  der  Flächeneinheit  dee 
in  der  Einheit  der  Entfernung  von  Erde  und  Sonne  befindlichen  Himmelskörpers 
verstehen '). 

Die  Albedo  der  verschiedenen  Planeten  ist  ziemlich  verschieden;  sie  beträgt 

nach  Zöllner  für 

Mars         0-2672 

Jupiter  0*6238 

Saturn  0*4981 

Uranus  0*6406 

Neptun  0-4648. 

Zur  Vergleichung  mögen  hier  die  von  Zöllner  angegebenen  Werthe  der 
Albedo  fllr  verschiedene  irdische  Stoffe  angeführt  werden.     Sie  ist  Hlr 

dunklen  Syenit          0'078           weissen  Sandstein  0*237 

feuchte  Ackererde    0079          Spiegelmetall  0*535 

Quarz,  Porphyr         0-108          Quecksilber  0*648 

Thonmergel               0156           weisses  Papier  0*700 

frisch  gefallenen  Schnee  0*783 

Man  sieht,  dass  die  Albedo  des  Mars  nahe  gleich  derjenigen  des  weissen 
Sandsteines,  diejenige  des  Jupiter  und  Uranus  sehr  nahe  derjenigen  des  Queck- 
silbers, diejenige  des  Saturn  und  Neptun  etwas  kleiner  wie  diejenige  des  Spiegel- 
metalles  ist.  Die  Albedo  der  Venus  und  des  Mekcur  hat  Zöllner  mtht  be- 
stimmt; dieselbe  ist  für  Venus  sehr  hoch,  was  nur  durch  die  Annahme  eines 
spiegelnden  Stoffes  (Wasser)  erklärt  werden  kann. 

Eigentlich  ist  die  Albedo  für  jede  Farbe  verschieden  und  müsste  für  jede 
einzelne  Farbe  bestimmt  werden.  Im  allgemeinen  genügt  aber  die  Angabe  der 
Albedo  im  zusammengesetzten  Lichte.  Von  der  Verschiedenheit  der  Albedo 
für  die  einzelnen  Fatben  wird  übrigens  auch  die  Farbe  des  Himmelskörpers  be- 
dingt. Nur  fUr  die  photographischen  Aufnahmen  wird  die  Angabe  der  Albedo 
der  actinischen  Strahlen  nöthig;  je  höher  diese  ist,  desto  kürzer  wird  die 
Expositionszeit. 

Die  Oberfläche  der  Planeten  zeigt  kein  gleich  massiges  Aussehen.  Man  be- 
merkt hellere  und  dunklere  Stellen  (Flecke)  auf  einem  mehr  oder  weniger  gleich- 
massigen  Grunde.  Zur  Erkenntniss  der  Oberflächenbeschaffenheit  der  Planeten 
ist  die  Kenntniss  der  relativen  Lage  dieser  Flecke  von  Wichtigkeit.  Ueberdies 
bietet  der  Planet  nicht  beständig  dasselbe  Aussehen  dar,  die  Flecke  sind  theils 
gegeneinander   verändert,    theils  bei  relativ  unveränderter  Lage  gegen  die  Visir- 


p 
1)  Da  -^  SS  sin^  ist,  wenn  a   der   scheinbare   Halbmesser   des   Himmelskörpen    ist,    und 

sift  71 
r  s=  -: — 7  ist,  wenn  y)  den  von  der  Erde   gesehenen,  i)'  den   rom    Planeten   gesehenen  Halb- 
messer der  Sonne  bedeutet,  so  folgt  hieraus 

die  Formel  von  Zöllner  (1.  c,  pag.  159).  • 


*• 
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linie  verschoben.  Die  fortgesetzte  Beobachtung  der  Flecke  führt  daher  einer- 
seits zur  Erkenntnis  der  Constanz  oder  Veränderlichkeit  der  Oberflächenform, 
andererseits  zur  Erkenntniss  der  Rotationszeit  des  Himmelskörpers.  Ueber  die 
Festlegung  der  Lage  der  Flecke  braucht  hier  nichts  weiter  ausgeführt  zu  werden, 
da  das  Nöthige  in  dem  Artikel  »Mechanik  des  Himmelst  11.  Bd.,  pag.  460  er- 
wähnt ist.  Die  Formeln  können  allerdings  noch  mehrfach  modificirt  werden, 
doch  genügt  das  dort  Gesagte,  da  jeder  leicht  die  ihm  am  besten  zusagende 
Form  der  Berechnung  finden  wird. 

Merkur. 

Von  dem  hypothetischen  intramercuriellen  Planeten,  über  welchen  später 
einiges  gesagt  wird,  abgesehen,  ist  Merkur  der  der  Sonne  nächst  stehende  Pla- 
net. Die  grösste  Elongation  des  Planeten  ist  wegen  der  grossen  Excentricität 
in  ziemlich  weite  Grenzen  eingeschlossen,  und  dementsprechend  variirt  auch 
der  retrograde  Bogen,  während  die  Zeit  der  Retrogradation  geringeren  Schwan- 
kungen unterworfen  ist,  da  die  grössten  Werthe  der  Elongationen  in  der  Erd- 
nähe und  Sonnenferne  stattfinden,  wobei  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung 
eine  kleinere  ist.  Die  grössten  Elongationen  liegen  zwischen  20  und  26^  die 
Grösse  des  retrograden  Bogens  zwischen  8  und  15  ^^  die  Zeit  der  Retrogradation 
zwischen  21  und  23  Tagen. 

Mit  freiem  Auge  ist  Merkur  nur  sehr  schwer  zu  sehen;  daher  sind  auch 
die  Beobachtungen  aus  dem  Alterthume  und  Mittelalter  nur  sehr  spärlich.  Unter 
günstigen  Umständen  kann  er  jedoch  auch  ziemlich  hell  erscheinen,  doch  sind 
diese  Gelegenheilen  nicht  häufig.  Gudemans  sah  ihn  in  Leiden  am  3.  Februar 
1855  zwischen  b^%0^  und  ^dO^  mit  blossem  Auge  wie  einen  Stern  wenigstens 
zweiter  Grösse;  am  13.  Februar  zwischen  6  Uhr  H'^  und  6^  20^  ebenfalls  mit 
freiem  Auge,  heller  wie  einen  Stern  erster  Grösse^}.  Ueber  eine  ähnliche  Beob- 
achtung berichtet  Gore  in  »The  English  Mechanict,  Bd.  19,  pag.  562. 

Um  die  Messung  seines  Durchmessers  haben  sich  besonders  ScHMiDTjund 
Kaiser  verdient  gemacht;  aus  den  Beobachtungen  von  Merkursdurchgängen  leitete 
CoFELAMD  seinen  Durchmesser  zu  6*644"  in  der  Entfernung  1  ab').  Die  von 
verschiedenen  Beobachtern  erhaltenen  Werthe  schwanken  zwischen  6"  und  6|"; 
ein  aus  denselben  abgeleiteter  Mittelwerth  ergiebt  6'455". 

Bedeutend  grösseren  Unsicherheiten  unterliegt  die  Massenbestimmung.  Sieht 
man  von  den  älteren,  durch  Conjecturen  gefolgerten  Werthen  ab,  so  ist  zunächst 
der  von  Encke  aus  den  Störungen  des  ENCKE'schen  Kometen  ermittelte  Werth 
jiflg^947  zu  erwähnen s);  bald  darauf^)  gab  Encke  den  aus  der  Weiterführung 
seiner  Rechnungen  folgenden  corrigirten  Werth  T^if^Tt^-  Die  späteren  Be- 
stimmungen von  LE  Verrier  ergaben  den  wesentlich  kleineren  Werth  sYrhjiiJS» 
und  einen  noch  kleineren  Werth  erhielt  v.  Asten  aus  den  Störungen,  welche 
der  ENCRE'sche  Komet  in  der  Zeit  zwischen  1818  und  1868  erlitt;  er  fand 
T€j\TVf'  Hiermit  im  auffallenden  Widerspruche  stand  nun  das  Resultat,  welches 
Backlund  aus  der  Berechnung  der  Störungen  erhielt,  die  dieser  Komet  in 
der  Zeit  zwischen  187 1— 1885  erlitt.  Backlund  fand  die  Merkursmasse  gleich 
T^T^nnr«  ^^^  letzteren  beiden  Resultate  wurden  unter  gleichzeitiger  Bestimmung 
der  Constante  des  widerstehenden  Mittels  erhalten. 


^)  Astron.  Nachr.  Bd.  40,  pag.  200  und  240. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.  73,  pag.  96. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.  19,  pag.  186. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.  21,  pag.  128. 
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V.  Haerdtl  fand  nun  im  Gegensatze  zu  diesen  einander  ziemlich  wider- 
sprechenden Resullaten  aus  der  Berechnung  der  Störungen  des  WiNNECKE'schen 
Kometen  die  Merkursmasse  sm^T^^)*  ^^^^  einen,  dem  le  VERRiER'schen  sehr 
nahen  Werth.  Ueberdies  fand  aber  v.  Haerdtl  die  bemerkenswerthe  That- 
sache,  dass,  wenn  in  den  v.  AsTEN'schen  und  BACKLUKD'schen  Gleichungen  die 
Constante  des  Widerstandes  nicht  mitbestimmt,  sondern  als  empirische  Con- 
stante  in  Rechnung  gezogen  wird,  sich  für  die  Merkursmasse  die  Werthe  564I600 
bezw.  YY^jyox)  ergaben.  Daraus  schliesst  v.  Haerdtl,  dass  man,  mit  Rücksicht 
auf  die  Ueber  ein  Stimmung  der  letzten  Werthe  untereinander  und  mit  dem 
le  VERRiER'schen  nicht  daran  zweifeln  könne,  dass  es  unzulässig  sei,  bei  dem 
Kometen  Encke  gleichzeitig  die  Widerstandsconstante  mit  der  Merkursmasse  zu 
bestimmen  *). 

Es  scheint  daher,  dass  man  vorläufig  noch  bei  dem  älteren  le  Verrier- 
sehen  Werthe  der  Merkursmasse  als  einem  derzeit  allen  Beobachtungen  am  besten 
entsprechenden  verbleiben  müsste^),  wenngleich  Newcomb  in  seiner  Schrift  »The 

Elements  of  the  four  inner  planets,  1895,  P^g-  i75*>  ^^™  kleineren  Werth  gQQ^ooo 
den  Vorzug  giebt. 

Ueber  die  Oberflächenbeschaffenheit  des  Merkur  ist  bisher  noch  wenig 
Sicheres  bekannt,  und  sind  die  gewonnenen  Resultate  theilweise  einander  wider- 
sprechend. 

Müller  in  Potsdam  schloss  aus  den  den  verschiedenen  Phasen  entsprechen- 
den Helligkeitsänderungen  des  Merkur  auf  eine  dem  Erdmonde  ähnliche  Ober- 
flächenbeschaffenheit  und  auf  den  Mangel  einer  Atmosphäre;  hingegen  schloss 
Vogel  1873  aus  spectroskopischen  Beobachtungen  (Auftreten  von  Absorptions* 
streifen,  die  nicht  der  Erde  angehören)  auf  das  Vorhandensein  einer  solchen. 

Die  Phasen  des  Merkur  wurden  schon  von  dem  Jesuiten  Zupus  am  23.  Mai 
1639  ^"^  ^^^^  darauf  von  Hevel  in  Danzig,  am  22.  November  1644,  gesehen. 
Die  Veränderlichkeit  der  Sichelform  wurde  zuerst  von  Schröter  in  Lilienthal 
beobachtet.  Dieser  sah^)  am  26.  März  1800  um  7  Uhr  Abends  das  südliche 
Hörn  abgerundet,  das  nördliche  mjt  einer  scharfen  Spitze,  eine  Erscheinung,  die 
nach  24  Stunden  wiederkehrte,  woraus  Schröter  auf  eine  Rotationsperiode  von 
nahe  24  Stunden  schloss.  Die  genauere  Bestimmung  ergab  sich  dann  durch 
Vergleichung  mit  Beobachtungen  nach  einem  längeren  Zeiträume;  genau  die- 
selbe Phase  sah  Schröter  wieder  am  16.  September  Morgens  11  Uhr  8  Minuten, 
woraus  er  die  Rotationsperiode  gleich  24  Stunden  5  Minuten  30  Secunden  fand^). 

Die  erste  Beobachtung  eines  Flecks  auf  der  Merkuroberfläche  rührt  von 
Harding  in  Lilienthal  her,  der  am  18.  Mai  1801  einen  dunklen  Streifen  auf  der 
südlichen  Hemisphäre,  in  der  Nähe  des  südlichen  Homes  sah,  welche  Beob- 
achtung auch  von  Schröter  am  darauffolgenden  Tage  bestätigt  wurde.  Seine 
Bewegung  stimmte  vollkommen  mit  der  aus  den  Hörnerveränderungen  abge- 
leiteten  Rotationszeit^).     Am    22.  Mai   und    den   folgenden  Tagen   sahen  beide 


^)  Astron.  Nachr.  Bd.  122,  pag.  178. 
*)  ibid.  pag.  186. 

^)  Derselbe  wurde   daher  auch  in  der  Tabelle  in    dem  Artikel  »Mechanik  des  Himmels«, 
IL  Bd.  No.  12,  beibehalten. 

*)  Zach's  Monatliche  Correspondenz  zur  Beförderung  der  Erd-  und  Hiromelskunde,  I.  Bd., 

pag-  574. 

*)  ibid.  IV.  Bd.,  pag.  221;    Berl.  Astron.  Jahrbuch  für  1804,  pag.  97. 

^)  Monatl.  Corresp.  Bd.  IV,  pag.  223,  Berl.  Astr.  Jahrbuch  für  1804,  pag.  98, 


Beobachter  ein«n  runden,  verwaschenen,  dunklen  Fleck,  der  in 
Schatlengrenie  diese  bei  starker  Vergrössening  wie  ausgezackt  e 
und  dessen  weitere  Verfolgung  bis  zum  14.  Juni  gelang  und  ebe 
stätigung  der  erhaltenen  Rotalionsgesch windigkeit  ergab.  Aus  de 
der  Beobachtungen  bestimmte  später  Bessel')  die  Rotationsperiode 
6  Minuten  52-57  Secunden. 

Von  späteren  Beobachtungen  dieser  Art  ist  nicht  viel  beki 
Zu  erwähnen  wäre  nur,  dass  Petersen  und  Schumacher  währe 
ganges  des  Metkur  vor  der  Sonnenscheibe  183a  Mai  5  in  der  Mi 
bald  einen  helleren,  bald  einen  dunkleren  Fleck  wahlgenommen  hat 
Harding  bei  dieser  Gelegenheit  zwei  hellere  Flecke  mit  aller  denkl 
keit  gesehen,  und  in  einem  Zeiträume  von  beinahe  6  Stunden  ihi 
bemerkt  und  aufgezeichnet  hatte'). 

Selbst   die  grösseren  und  lichtstärkeren  Fernröhre  der  später 
über  die  Oberfläcbenbeschaffenheit  des  Merkur  keine  positiven  Resi 
und  VocBL  bemerkt  im  zweiten  Hefte  der  Bolhkamper  Beobachtu 
wohl   einige   Flecke   wahr- 
genommen habe,  dass  aber 
die  Versuche,  etwas  Näheres 
über     die    Oberäächenbe- 
schaSenheit     zu     erhalten, 
erfolglos    geblieben  wären. 
Die  Fig.  384  ist  nach  den 
von   Vogel    in    Bothkamp 
1871  April  14  und  April  zs 
aufgenommenen   Zeichnun* 
gen  wiedergegeben. 

ScHiAPARBLLi*)   kommt 
aus  seinen  Beobachtungen 

der  Jabre    1882—1889    zu  (A.S84.) 

ganz     neuen     Ergebnissen.  Merkur 

Er  bemerkte  ebenfalls,  dass  beobachtet  von  Vogel  in  Both 

sich  der  Anblick  der  Mer-  '^^'  ^^''•'  '■*  '«" 

kurphasen  von  einem  Tage  zum  andern  nicht  ändere,  dass  at 
merkliche  Veränderung  in  der  Zwischenzeit  nicht  zu  constaliren  f 
daher  die  Annahme,  dass  Merkur  eine  oder  mehrere  Rotationen  ii 
ausführe,  auszuschliessen ,  und  nur  die  Annahme  mit  den  Beoba 
einbar,  dass  die  Umdrehungszeit  sehr  langsam  wäre.  Betrachtet  m 
verschiedenen  synodischen  Umläufen,  aber  in  denselben  Stellungen 
und  Erde,  so  ist  nach  ^cmiaparelli  im  Allgemeinen  die  Stellun 
bis  auf  eine  kleine  Verschiebung  nahe  dieselbe,  so  dass  er  zu 
kommt,  dass  Merkur  um  die  Sonne  so  rotirt,  wie  der  Mond 
Abgesehen  von  kleinen  Abweichungen,  wäre  dann  die  Rotatio: 
weitere  Rechnung  8797  Tage j  doch  sieht  Schiaparelli  dieses  Res 
Beobachtungen    von  18S1— 1889   noch  nicht  als  vollständig  bewii 

')  Bcrl.  AitT.  Jahrbuch  fUr  1813,  pag.  333, 

■}  AstioD.  Nachr.  Bd.  10,  pag.  133. 

")  ibid.,  pag.  330. 

*)  iSnlla  Rotaiioue  di  Mcrcuriot,  Aitron.  Nachr.  Bd.  113,  pag.  241. 
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Spätere  Beobachtungen  von  Percival  Lowell^)  ergaben  dasselbe  Resultat. 
Low£LL  spricht  sich  jedoch  viel  zu  bestimmt  aus;  er  meint,  dass  seine  Beobach- 
tungen mit  iri^end  einer  Differenz  wesentlich  unvereinbar  wären*).  Ob  das  Re- 
sultat in  dieser  Schärfe  aufrecht  zu  erhalten  ist,  bleibt  immerhin  noch  durch 
spätere  Beobachtungen  zu  bestätigen. 

Venus. 

Die  grössten  Elongationen  der  Venus  sind  nur  massigen  Schwankungen 
unterworfen,  zwischen  44^  und  48^;  der  retrograde  Bogen  schwankt  zwischen 
14^  und  16^  die  Zeit  der  Retrogradation  zwischen  40  und  43  Tage;  in  ihrer 
östlichen  Elongation  erscheint  sie  am  Abendhimmel  nach  Sonnenuntergang 
(Abendstem),  in  ihrer  westlichen  Elongation  am  Morgenhimmel  (Morgenstern). 
In  ihrem  grössten  Glänze  erscheint  sie  wie  ein  Stern  erster  Grösse,  oft  heller 
als  Sirius;  doch  ist  das  Maximum  ihrer  Helligkeit  nach  den  Untersuchungen 
von  Müller  innerhalb  etwa  1^  Grössenklassen  veränderlich. 

Zieht  man  die  von  verschiedenen  Beobachtern  (Mädler,  Schmidt,  Secchi, 
Kaiser,  Hartwig  u.  a.)  erhaltenen  Werthe  des  Durchmessers  zusammen,  so  er- 
hält man  als  Mittelwerth  fylT  den  Durchmesser  der  Venus  in  der  Einheit  der 
Entfernung  17190". 

Da  die  Venus  keinen  Satelliten  hat,  so  kann  die  Masse  derselben  ebenfalls 
nur  aus  den  Störungen  berechnet  werden,  welche  sie  auf  die  Bewegung  der 
anderen  Himmelskörper  ausübt.  Powalky  giebt  die  folgende  Zusammenstellung 
der  verschiedenen  für  die  Venusmasse  erhaltenen  Werthe  3). 

LE  Verrier  fand  aus  den  periodischen  Störungen  der  Erde:  iy^itu*  ^^^  ^^" 
Aenderungen  der  Schiefe  der  Ekliptik  zwischen  1755  — 1846:  ^^Vomr* 

Der  von  Hansen  und  Olufsen  in  ihren  Sonnentafeln  verwendete  Werth  ist: 

TÖBÖÖÖ"' 

Hill  fand  aus  der  Knotenbewegung  der  Venus  mit  der  Sonnenparallaxe 
8'848  :   48  7^0  00- 

Powalky  leitete  aus  der  Erdbewegung  den  Werth  ab:  sTfiruJT' 

Der  zweite  und  vierte  Werth  scheinen  wohl  zu  klein,  der  PowALKv'sche  zu 
gross  zu  sein.  Legt  man  dem  ersten  und  dritten  Werthe  doppeltes  Gewicht  bei, 
so  ergiebt  sich  als  Mittelwerth  rxrrWTr»  ^^^  welchem  Werthe  sich  auch  das  ein- 
fache Mittel  wenig  unterscheidet  und  ebenso  der  neueste  von  Newcomb  in  seinem 
oben  citirten  Werk,  nämlich  jjy^^pnf 

Die  Phasen  der  Venus  wurden  zum  ersten  Male  1610  von  Galilei  gesehen, 
aber  erst  am  3.  August  1700  hatte  Lahire  die  Schattengrenze  gezackt  beob- 
achtet^), doch  war  an  eine  genaue  Bestimmung  der  Umdrehungszeit  aus  den 
Veränderungen  der  Schattengrenze  nicht  zu  denken.  Inzwischen  hatte  schon 
BuRATiNi  in  Polen^)  und  bald  darauf  Cassini  am  18.  Juni  1667  Flecke  auf  der 
Venus  gesehen.  Cassini  verfolgte  auch  den  Ort  eines  Flecks  auf  der  Venus- 
oberfläche und  schloss  auf  eine  Rotationszeit  von  ungefähr  23--24  Stunden. 
Cassini  der  jüngere  fand  für  dieselbe  23  Stunden  2*5  Minuten. 


')  Astron.  Nachr.  Bd.  142,  pag.  23. 
*)  ibid.,  pag.  391. 

')  Astron.  Nachr.  Bd.  88,  pag.  265. 
*)  Memoiren  der  Pariser  Academie  für  1700,  pag.  288. 

^)  Angezeigt  ron  Auzout   im   Journal   des  Savants   fttr  |6$},    pag.  287,  dann   toh  ihm^ 
selbst,  ebenda  1668,  pag.  33  und  loi. 


394-  Planeten. 

BiANCHiNi  bemerkte  am  26.  Februar  1726  zwischen  5  Uhr  45  Minuten  Nach- 
mittags und  9  Uhr  Abends  keine  Veränderung  der  Flecke  und  schloss  daraus, 
dass  die  Rolationszeit  keinesfalls  23  Stunden  sein  könne.  Aus  seinen  weiteren 
Beobachtungen  aus  den  Jahren  1726  und  1727  leitete  er  die  Rotationsdauer  zu 
24  Tagen  8  Stunden  ab.  Schröter  beobachtete  1788  und  1793  die  Verände- 
rungen der  Hörner  und  leitete  daraus  die  Umlaufszeit  23  Stunden  21  Minuten 
19  Secunden  ab.  Andererseits  kam  Valz  aus  den  Beobachtungen  von  Flauger- 
GUES  aus  dem  Jahre  1796  und  aus  seinen  eigenen  Beobachtungen  wieder  zu 
dem  Resultate,  dass  die  Rotationsdauer  der  Venus  keinesfalls  23  Stunden  be- 
tragen könne. 

Gegenüber  diesen  positiven  Angaben,  welche  theils  für  eine  kurze  Rotations- 
dauer von  23  Stunden,  theils  für  eine  längere  von  24  Tagen  sprachen,  sind 
jedoch  einige  andere  zu  erwähnen,  welche  die  Resultate  überhaupt  als  zweifel- 
haft erscheinen  lassen.  Die  Venusflecke  sind  nämlich  ausserordentlich  schwierig 
zu  sehen,  und  Herscuel  fand  mit  seinen  grossen  Instrumenten  keine  Flecken  auf 
der  Venus,  nie  Unregelmässigkeiten  in  der  Schattengrenze  und  keine  Verände- 
ruugen  in  den  Hörnergrenzen.  Dennoch  neigt  er  der  Meinung  zu,  dass  die 
Rotation  kaum  so  langsam  sei,  dass  die  Rotationsdauer  24  Tage  betragen  würde  ^). 

Auch  Valz  hatte  auf  die  langsame  Rotationsdauer  nicht  aus  Fleckenbeob- 
achtungen, sondern  aus  der  Unveränderlichkeit  der  Schattengrenze  geschlossen*): 
^depuis  iongtemps  je  partageois  Vopinion  soutenue,  ayant  vu  maintesfois  ies  ichan- 
crures  du  croissant  immobiles  pendant  plusieurs  heures  de  suite.t  Allerdings  war 
sein  Fernrohr  nur  von  massiger  Stärke,  denn  Jupiterflecke,  die  Airy  und  Bessel 
sehr  gut  sahen,  konnte  er  durch  sein  Fernrohr  nicht  beobachten*).  Trotzdem 
hatte  aber  Hussey  nach  den  Beobachtungen  von  Bianchini,  welche  allein  er 
für  vertrauenswürdig  erklärt^),  eine  Karte  der  Venus  entworfen,  die  zahlreiche 
Details  zeigt  ^). 

Aus  den  nächsten  Jahren  sind  sodann  die  Beobachtungen  von  Mädlsr  und 
de  Vico  zu  erwähnen. 

Mädler  hatte  Flecke  nie  wahrgenommen;  aber  aus  der  »oft  überraschend 
schnellen  Veränderung  der  Hömergestalten,  wenn  sie  nicht  aller  Objectivität  er- 
mangelnt,  muss  man  auf  die  Unvereinbarkeit  mit  der  BiANCHmi'schen  Angabe 
schliessen«).  Auch  Lamont  hat  einige  Flecke  wahrgenommen');  und  Schu- 
macher berichtet^),  dass  er  1844  April  26  Flecke  auf  der  Venus  sah,  und  zwar 
mit  einem  kleinen  Fernrohre;  mit  einem  grösseren  waren  sie  durch  den  starken 
Glanz  der  Venus  nicht  zu  sehen. 


')  Vergl.  Vogel  in  Botbkamper  Beobachtungen,  IL  Heft,  pag.  128. 

^  Astion.  Nachr.  Bd.  12,  pag.  239. 

^)  Doch  hat  MÄdler  Unrecht,  wenn  er  diese  beiden  Aeusseningen  für  einander  wider- 
sprechend hält. 

^)  Monthly  Notices  of  the  Royal  Astron.  Society,  II.  Bd.,  pag.  78.  Merkwürdiger  Weise  führt 
er  als  Argument  hierfür  gegenüber  anderen  Beobachtern  auch  >the  character  of  the  Observer« 
an.     ibid.,  pag.  79. 

^)  Astron.  Nachr.  Bd.  11,  pag.  121  und  139. 

^)  »Beiträge  zur  physischen  Kenntnis  der  Himmelskörper«,  pag.  132  und  Astron.  Naclir. 
Bd.  14,  pag.  197. 

^)  Astron.  Nachr.  Bd.  14,  pag.  182. 

^)  Astron.  Nachr.  Bd.  4^,  pag.  160. 
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DB  Vico  hingegen  hat  Flecke  ganz  deutlich  wahrgenommen,  so  dass  er  aus 
denselben  auch  die  Rotaiionsperiode  ableiten  konnte:  Er  sagt'):  tGentralmenle 
U  macchU  si  presentano  solle  l'asfeltg  di  una  sfumalura  assai  carica  verso  U 
centro;  ma  le  cui  estrtmith  si  perdono  insemtbilmenU  .  .  .  Quanlo  al  tempo  della 
rotasione  essa  si  compie  in  nttno  di  24  ort  solari.  Per  lutto  il  tempo,  in  cui  Ve- 
nere  sta  sopra  Coriaonte,  non  essendo  da  noi  mai  abbandanata,  scorgiamo  iroppo 
evidentemente  che  le  sue  macchie  si  avatizano  senstbilmenle  e  cott  molo  regolare,  fino 
a  ttascondersi  e  pol  rieomparire  a  suo  luogo  dallora  conveuienle  nel  giorno  ap- 
presso.  £d  i  cosa  notabiUssima,  che  dentrii  io  spazie  di  Ire  0  qualtr'gre  laf  i  la 
loro  disposiiione  sul  disco,  che  tornano  presso  a  poco  a  mostrarsi  neila  medesima 
positura,  benchi  aleuna  d'esse  nun  sia  pik  la  stessa  di  prima.  Dal  che  pub  facilmenli 
awenire,  ehe  chi  d'ora  m  ora  non  segue  il  molo  delle  macchie  possa  creden  diltg- 
geri,  ma  falsamcni:,  cKiile  non  si  sieno  mosse.t  Dieser  Schluss  —  dass  die  Ver- 
theilung  der  Flecken  nach  3-4  Stunden  eine  solche  sei,  wie  vor  dieser  Zeit, 
so  dass  man,  wenn  man  nicht  von  Stunde  zu  Stunde  der  Bewegung  der  Flecken 
folge,  irrthflmlich  meinen  könne,  sie  hätten  sich  nicht  bewegt  — ■  macht  das 
Wiedererkennen  der  Flecke  am  lolgenden  Tage'}  gewiss  silss?rord entlieh  schwer. 


Beobachtungen  der  Venus  von  H.  C.  Vocel  1871 

Mai  24  Juni   17  Juli  30 

November  i  November   17  December  34 

so   dass   es    befremdlich   erscheint,    vie  de  Vico   unter   diesen  Umständen   die 
Rotationsieit  bis  auf  Hundertel  Zcitsecunden  (23* 21" ;21'93)  bestimmen  konnte. 

')  Attran    Nachr.  Bd.   17,  pag.  307. 

*)  V«i^  Vogel,  Boihkampei  Beobachlimgea,  U.  Heft,  pag.  118, 
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Die  Beobachtungen  von  Vogel  aus  den  Jahren  187 1,  1872  und  1873  für 
die  Bestimmung  der  Rotationsdauer  des  Planeten  waren  erfolglos^).  Es  wurden 
mit  Sicherheit  Flecke  constatirt.  Die  Fig.  386  giebt  die  VoGEL'schen 
Beobachtungen  von  187 1  Mai  24,  Juni  17,  Juli  30,  November  i,  November  17 
und  December  24  wieder.  Vogel  konnte  auch  durch  Vergleichung  von  Zeich- 
nungen, die  innerhalb  weniger  Stunden  aufgenommen  waren  (so  insbesondere 
1871  Mai  23:  6*7««  und  8*47-«;  femer  September  14:  2*55««  und  23*15*)*) 
auf  eine  sehr  langsame  Veränderung  schliessen,  konnte  jedoch  nicht  zu  einem 
bestimmten  Schlüsse  über  die  Rotationszeit  gelangen. 

Die  Resultate  seiner  Venusbeobachtungen  fasst  er  folgendermaassen  zu- 
sammen >): 

»1)  Auf  dem  von  der  Sonne  beleuchteten  Theil  der  Venusoberfläche  lassen 
sich  unter  günstigen  atmosphärischen  Verhältnissen  verschiedene  Lichtabstufungen 
sowie  auch  helle  und  dunkle  Flecken  wahrnehmen,  welche  nur  sehr  langsame 
Veränderungen,  sowohl  in  Bezug  auf  Gestalt  wie  auch  auf  Position,  zeigen. 
Diese  Flecken  sind  meist  unbestimmt  begrenzt  und  heben  sich  nur  so  wenig 
von  den  umliegenden  Theilen  der  Planetenscheibe  ab,  dass  sie  sich  selbst  bei 
guter  Luft  dem  Auge  des  Beobachteis  nur  intermittirend  darstellen  und  daher 
nur  schwer  und  unsicher  aufzusuchen  sind.  Diesem  Umstände  mag  es  zum 
Theil  zugeschrieben  werden,  dass  das  Aussehen  des  Planeten  innerhalb  weniger 
Stunden,  ja  sogar  von  einem  Tag  zum  andern  sich  scheinbar  nur  wenig  ver- 
ändert. Man  wird  unter  solchen  Verhältnissen  nur  grössere  Veränderungen  zu 
beobachten  im  Stande  sein. 

»Das  nebelartig  verschwommene  Aussehen  der  Flecke,  sowie  die  —  besonders 
zu  der  Zeit,  wo  die  Venus  als  Sichel  erscheint  —  auffallende  Abnahme  des 
Lichtes  nach  der  Beleuchtungsgrenze  machen  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  der 
Planet  von  einer  Atmosphäre  umgeben , ist,  in  der  eine  sehr  dichte 
und  dicke  Schicht  von  Condensationsprod  ukten  schwebt,  und  dass 
die  Aufhellungen  in  dieser  Schicht  nie  so  weit  gehen,  dass  sie  deut- 
lich markirte  Flecken  auf  der  Venusscheibe  bedingen  oder  einen 
Durchblick  auf  die  Oberfläche  des  Planeten  gestatten. 

»Unter  diesen  Verhältnissen  scheint  es  unmöglich,  «lus  den  Flecken, 
die  man  auf  der  Oberfläche  der  Venus  bemerkt,  Schlüsse  über  die 
Rotaiionszeit  oder  die  Lage  der  Rotationsaxe  des  Planeten  zu 
ziehen. 

>2)  Unregelmässigkeiten,  d.  h.  Aus-  oder  Einbuchtungen  an  der  Beleuchtungs- 
grenze, sind  nur  an  wenigen  Tagen  vermuthet  worden,  nie  konnten  dieselben 
mit  solcher  Bestimmtheit  fixirt  werden,  dass  man  aus  einer  etwaigen  Wiederkehr 
oder  einer  Lagenveränderung  in  kürzerer  Zwischenzeit  auf  eine  Rotation  des 
Planeten  hätte  schliessen  können.  Oft  schienen  Ausbuchtungen  vorhanden  zu 
sein,  bei  sorgfältiger  Prüfung  zeigte  sich  aber  die  Beleuchtungsgrenze  ganz  gleich- 
massig  verlaufend,  hellere  in  der  Nähe  dieser  Grenze  befindliche  Stellen  hatten 
die  Täuschung  hervorgebracht.  Die  Entscheidung  war  übrigens  oft  schwierig, 
besonders  dann,  wenn  durch  die  Unruhe  der  Luft  die  Ränder  der  Planeten  stark 
undulirten.  Kleinere  Auszackungen,  Vorsprünge,  isolirt  auf  der  Nachtseite 
liegende  Punkte,  Gestaltsveränderungen  der  Homer  sind  nie  beobachtet  worden. 

*)  ibid.,  pag.  125. 

^  ibid.,  pag.  120,   123. 

>)  ihid.,  pag.  I2J  und  ia6. 
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>3)  Lichlerscheinungen  auf  der  Nachtseile  der  Venus  konnten  mit  einiger 
Bestimmtheit  gesehen  werden,  sie  erstreckten  sich  aber  nicht  über  den  ganzen 
dunklen  Theil  der  Planetenscheibe,  sondern  waren  nur  bis  zu  einer  Entfernung 
von  etwa  30^  von  der  Beleuchtungsgrenze  wahrzunehmen.  Dieselben  können 
möglicherweise  das  Phänomen  einer  sehr  starken  Dämmerung  sein,  was  wiederum 
sehr  für  das  Vorhandensein  einer  hohen  und  dichten  Atmosphäre  sprechen 
würde.  Die  fraglichen  Lichterscheinungen  scheinen  jedoch  nicht  immer  sichtbar 
zu  sein,  und  wenn  man  nicht  den  Grund  davon  in  der  grösseren  oder  geringeren 
Undurchsichtigkeit  unserer  Atmosphäre  suchen  will,  dürfte  das  zeitweilige  Auftreten 
für  die  Annahme  elektrischer,  mit  Lichtentwickelung  verbundener  Vorgänge 
sprechen.  Das  Spectroskop,  das  in  einem  solchen  Falle  am  ehesten  hierüber 
eine  Entscheidung  bringen  könnte,  lässt  leider  wegen  der  zu  grossen  Lichtschwäche 
keine  Anwendung  zu. 

»Ein  Uebergreifen  der  Hörnerspitzen  nach  der  Nachtseite  der  Venus 
konnte  aus  den  am  Tage  angestellten  Messungen  nicht  nachgewiesen  werden 
•  .  .  •*>  " 

Zwischen  1877  November  13  bis  1878  Februar  7  hatte  Trouvelot  zwei 
weisse  Flecke  nahe  dem  südlichen  Hörne  beobachtet^),  welche  von  Russell 
schon  1877  Juni  15  gesehen  worden  waren  s). 

Auch  die  Hömerveränderungen  sind  auf  Flecken  zurückzuführen,  indem  sich 
dunkle  Flecken  an  der  Schattengrenze  bis  an  die  Hörner  vorschieben,  wobei 
eine  beträchtliche  Schwächung  des  Lichtes  erzeugt  wird,  die  den  Eindruck  eines 
»abgestumpften  Hornesc  hervorruft  s). 

Schon  aus  den  VocEL'schen  Ausführungen  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Aus- 
sehen des  Planeten  sich  selbst  von  einem  Tage  zum  andern  nur  wenig  ver- 
ändert; Vogel  suchte  die  Ursache  in  der  unbestimmten  Begrenzung  und  der 
Schwierigkeit  der  Auffassung  der  Flecken.  Dem  gegenüber  war  Schiaparelli 
aus  seinen  Beobachtungen  1895  zum  Schlüsse  gekommen,  dass  die  Rotations- 
dauer der  Venus  gleich  sei  ihrer  Umlaufszeit,  also  224*7  Tage^).  Zu  demselben 
Resultate  ist  auch  Mascari^)  gekommen,  nachdem  er  sich  bereits  1893  gegen 
die  Rotationsdauer  von  24  Stunden  ausgesprochen  hatte,  und  auch  P.  Lowell^) 
schloss  sich  der  Meinung  von  Schiaparelli  an,  während  Villiger  aus  seinen 
Beobachtungen  in  München  wieder  auf  die  Rotationszeit  von  24  Stunden  geführt 
wurde'). 

Aehnlich  wie  beim  Monde  kann  man  auch  den  nicht  erleuchteten  Theil 
der  Venusscheibe  in  mattem  » aschgrauem c  Lichte  sehen;  doch  gehört  diese  Er- 
scheinung zu  den  Seltenheiten.  Kirch  war  wohl  der  erste,  der  die  Nachtseite 
der  Venus  sah.  Er  berichtet,  dass  er  1721  Juni  7  und  1726  März  8  »das  tunckle 
Veneris«  gesehen  hat^),  und  zwar  den  dunklen  Theil  von  kleinerem  Halbmesser, 
wofür  er  auch  die  richtige  Erklärung  giebt  (Irradiation):  »dass  sich  das  helle 
Licht  in  unserem  Auge  ausbreitet,  und  grösser  scheint,    als  es  in  der  That  ist« 


1)  The  Observatory,  Bd.  III,  pag.  417. 

>)  ibid.,  m.  Bd.,  pag.  $74. 

*)  Vergl.  VoGSL,  L  c,  pag.  131. 

*)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  138,  pag.  25a. 

*)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  139,  pag.  304. 

*)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  142,  pag.  361. 

^  Astron.  Nachrichten,  Bd.  139,  pag.  312. 

*)  S.  die  Notiz  von  Schönfeld,  Astron.  Nachrichten,  Bd.  67,  pag.  27. 
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Sodann  wäre  eine  Beobachtung  von  Harding  in  Göttingen  vom  24.  Januar 
1806^)  und  von  Schröter  in  I.ilienthal  vom  14.  und  21.  Februar  1806*)  zu  er- 
wähnen. 

Safarik  gab  in  den  Sitzungsberichten  der  mathematisch-naturwissenschaft- 
lichen Klasse  der  königl.  böhm.  Akademie  der  Wissenschaften  1873  eine  Zusammen- 
stellung aller  jener  Fälle,  wo  die  Nachtseite  der  Venus  gesehen  wurde  ]  zu  dem 
Auszuge  in  der  Vierteljahrsschrift  der  Astr.  Gesellsch.,  Bd.  I,  pag.  213  bemerkt 
WiNNECKE,  dass  er  selbst  »seit  24  Jahren  die  Venus  häufig  mit  den  verschiedensten 
Femröhren  und  unter  allen  Verhältnissen,  gewiss  viele  hundertmale,  zum  Theil 
mit  der  Absicht,  das  Secundärlicht  zu  sehen,  beobachtet,  und  nur  zweimal  den 
merkwürdigen  Schimmer  wahrgenommen  habec  Auch  MAdler  bemerkt  in  seinen 
»Beiträgen  zur  physischen  Kenntniss  der  Himmelskörperc  pag.  139,  dass  er  und 
Beer  das  aschfarbige  Licht  nie  gesehen  hätten'). 

Dass  die  Nachtseite  der  Venus  bei  hellstem  Sonnenschein  in  der  Mittags- 
stunde gesehen  wurde,  kam  überhaupt  nur  zweimal  vor;  das  erste  Mal  wurde 
diese  Beobachtung  am  20.  Oktober  1759  von  Andreas  Mayer  in  Greifswald, 
das  zweite  Mal  am  25.  September  187 1  von  Winnecke  in  Karlsruhe  beobachtet^). 

Trabanten  des  Merkur  und  der  Venus  sind  bisher  keine  entdeckt  worden. 
Zwar  wurden  wiederholt  Beobachtungen  bekannt  gemacht,  welche  eine  solche 
Auslegung  erfuhren,  doch  bestätigte  sich  bisher  keine  dieser  Annahmen.  Meist 
waren  es  dunkle  Flecken,  die  bei  Vorübergängen  des  Merkur  oder  der  Venus 
auf  der  Sonnenscheibe  gesehen  wurden^),  die  aber  nur  als  Sonnenflecke  zu 
deuten  sind,  oder  aber  Nebenbilder,  wie  dieselben  manchmal  in  den  Fernrohren 
auftreten.  Dass  einer  der  kleinen  Planeten  zufällig  in  der  Nähe  der  Venus 
beobachtet  und  für  einen  Trabanten  derselben  gehalten  worden  sei,  scheint  mit 
Rücksicht  auf  die  Grösse  derselben  nicht  wahrscheinlich,  aber  doch  auch  nicht 
gerade  ausgeschlossen,  worauf  bezüglich  der  erst  entdeckten  schon  v.  Ende^)  hin- 
weist. Dergleichen  Angaben  über  einen  vermeintlichen  Venusmond  finden  sich 
ziemlich  zahlreich.  Schon  am  15.  November  1645  hatte  Fontana,  dann  am 
25.  Februar  1672  und  später,  am  28.  August  1686,  Cassini  einen  Venusmond  zu 
sehen  geglaubt^).  Beide  hielten  die  beobachteten  Objecte  für  reell.  Später 
findet  sich  eine  Beobachtung  von  Short  vom  23.  October  1740  •)  und  zwischen 
1759  und  1764  zahlreiche  Angaben,  unter  anderen  eine  von  Horrebow;  Lambert 
versuchte  aus  diesen  Beobachtungen  eine  Bahn  abzuleiten^),  aber  seit  1764  finden 
sich  keine  neuerlichen  Beobachtungen  verzeichnet. 

Mars. 
Obgleich  dieser  Planet  der  Erde  nicht  so  nahe  kommen  kann,  wie  Venus  —  in 
den  günstigsten  Oppositionen  (im  August  und  September),  kann  er  sich  der  Erde 


1)  BerL  Astr.  Jahrbuch  für  1806,  pag.  167. 
')  ibid  pag.  164. 

')  Vergl.  auch  Vogrl,  Bothkamper  Beobachtungen,  II    Heft,  pag.  124. 
*)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  78,  pag.  236. 
^)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  10,  pag.  197. 
*)  Zach's  Monatliche  Correspondent  Bd.  24,  pag.  394. 

7;  Histoires  et  Memoires  de  l'Academie  de  France,  Bd.  MJ!  (i730>  P^S-  1^3- 
B)  Philosoph,  transact  of  the  Royal  Society  f%ir  1741,  pag.  646. 

^)  Berliner  Memoiren  ftir  1773,  pag.  222,  und  Berliner  Astron.  Jahrbuch  ftlr  1777,  pag.  178 
und  fUr  1778,  pag.  186. 
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bis  auf  54  Millionen  km^  in  den  ungünstigsten  (Februar  und  März)  nur  auf 
96  Millionen  km  nähern,  —  ist  uns  die  Configuration  seiner  Oberfläche  viel 
besser  bekannt,  als  diejenige  der  Venus;  allein  dieses  bezieht  sich  nur  auf  die 
Configuration,  keineswegs  aber  auf  die  wirkliche  Oberflächenbeschaffenheit;  über 
diese  gehen  die  Meinungen,  und  auf  solche  ist  man  zur  Zeit  noch  angewiesen, 
noch  ziemlich  weit  auseinander. 

Gemäss  der  sehr  grossen  Excentricität  seiner  Bahn  variirt  sein  retrograder  Bogen 
mit  der  Zeit  der  Retrogradation  ziemlich  stark;  ersterer  zwischen  11^  und  20^ 
letztere  zwischen  64  und  80  Tagen.  Auch  sein  scheinbarer  Durchmesser  ist, 
selbst  in  den  Oppositionen,  in  ziemlich  weiten  Grenzen  veränderlich.  Die  Be- 
stimmung desselben  stösst  ebenso  wie  bei  Venus  in  Folge  der  Irradiation  auf 
nicht  unerhebliche  Schwierigkeiten.  Die  von  verschiedenen  Beobachtern  (Bessel, 
ScHMroT,  Le  Verrier,  Winnecke,  Kaiser,  Engblmann,  Pritchett,  Young  u.  a.) 
erhaltenen  Werthe,  auf  die  Einheit  der  Entfernung  reducirt,  schwanken  zwischen 
9"*2  und  11"-1.  Das  Mittel  9"'730,  welches  nur  unwesentlich  von  dem  von 
Stone^)  abgeleiteten  abweicht,  dürfte  der  Wahrheit  am  nächsten  kommen. 

Schon  J.  D.  Cassini  sah-  den  Planeten  abgeplattet«).  Wirkliche  Messungen 
rühren  von  Winnecke')  und  Kaiser*)  her.  Nach  Kaiser's  Messungen  ist  der 
Aequatorealhalbmesser  in  der  Einheit  der  Entfernung  9'''518,  der  Polarhalbmesser 
9"-436;  nach  Winnecke's  Messungen  bezw.  9"*23ö,  und  9"-202,  daher  die  Ab- 
plattung yfy  bezw.  ^iir*  Adams*)  folgeite  auf  theoretischem  Wege,  dass  auch 
Mars  nicht  homogen  wäre. 

Die  älteren  Massenbestimmungen  gründeten  sich  auf  die  Störungen,  welche 
Mars  in  der  Bewegung  anderer  Himmelskörper,  vorzugsweise  der  Erde  hervor- 
bringt; LE  Verrier  erhielt  ^^rtinnr»  Hansen  verwendete  in  den  Sonnentafeln  agiioTTir 
Schon  die  ersten  Beobachtungen  der  Satelliten,  bald  nach  ihrer  Entdeckung, 
lieferten  ausreichendes  Material,  um  einen  Werth  der  Marsmasse  abzuleiten.  Die 
erhaltenen  Werthe  weichen  nicht  erheblich  von  den  älteren,  auf  ganz  anderem 
Wege  erhaltenen  ab.  Newcomb  leitete  1877  den  Werth  y^ry^innr  *^»  '™  folgen- 
den Jahre  berechnete  Hall  aus  seinen  Beobachtungen  ^oslooo»  welchen  Werth 
er  jedoch  nur  als  genähert  ansieht,  und  durch  ^y^j^innr  ersetzt.  Eine  genauere 
Reduction  derselben  Beobachtungen  lieferte  Pritchett  den  Werth  ^07^000.  In 
Erwartung  eines  genaueren  aus  sämmtlichen  späteren  Beobachtungen  abzuleiten- 
den Werthes  kann  vorläufig  der  HALL'sche  abgerundete  beibehalten  werden,  welcher 
zugleich  dem  von  Newcomb  neuerdings  berechneten  sehr  nahe  kommt,   nämlich 


8,098500' 

Die  erste,  unzweifelhafte  Beobachtung  von  Marsflecken  rührt  wohl  von 
HuvGENS  her;  zwar  findet  sich  schon  auf  einer  Darstellung  von  Fontana  vom 
24.  August  1638  ein  dunkler  Fleck  in  der  Mitte  des  Mars,  und  Ricciou  be- 
richtet in  seinem  »Almagestum  novumc,  dass  P.  Daniel  Bartolus  am  24.  Dezember 
1645  ^™  unteren  Theile  der  Marsscheibe  zwei^Flecke  gesehen  habe,  und  dass  er  eine 


')  Monthly  Notices  of  the  R.  Astron.  Soc.  Bd.  41,  pag.  145. 
*)  Pariser  Memoiren  11.  Bd.  (1733),  pag.  130. 
')  Astron.  Nachrichten  Bd.  48,  pag.  102. 

^)  Astron.    Nachrichten    Bd.  62,    pag.  $2;    Annalen    der   Sternwarte    su    Leiden   IIL  Bd., 
pag.  236. 

^)  Monthly  Notices  of  the  R.  Astron.  Soc.  Bd.  40,  pag.  10. 
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Rotation  des  Planeten  vermutete^).  Da  aber  zunächst  der  weisse  Sfldpolarfleck 
auffallen  muss,  so  ist  v^enigstens  die  erstere  Beobachtung  wohl  eher  auf  einen 
Irrthum  oder  eine  Täuschung  zurückzuführen. 

Der  Südpolarfleck  flndet  sich  zum  ersten  Male  dargestellt  auf  einer  Zeichnung 
von  HuYGENS  aus  dem  Jahre  1672.  Herschel  zog  aus  seinen  Beobachtungen 
aus  den  Jahren  1777  bis  1783  den  Schluss  auf  die  Unveränderlichkeit  der  Flecke, 
und  bestimmte  auch  die  Rotationszeit  des  Planeten  zu  24  Stunden,  39  Minuten, 
21  f  Secunden«). 

Eingehender  beschäftigte  sich  Mädler  mit  dem  Planeten.  Die  Zeichnungen 
Madler's  zeigen  mehr  oder  weniger  ausgedehnte  Flecke  (nirgends  aber  die 
später  wahrgenommenen  Linienzüge)  mit  verschwommenem,  unscharfeoi  lieber- 
gange  in  die  Umgebung,  woraus  Mädler  auf  das  Vorhandensein  einer  Atmo- 
sphäre auf  dem  Planeten  schliesst.  Die  Rotationsdauer  giebt  Mädler  zu 
24^37^9^-93^  und  später  aus  der  Verbindung  der  Erscheinungen  1830  und  1832 
gleich  24^  Sl'^  20'*4^).  Die  Richtung  der  Axe  liegt  so,  dass  der  Hochsommer 
der  südlichen  Halbkugel  mit  dem  Perihel  zusammenfällt;  da  dieses  auch  die 
günstigsten  Oppositionen  sind  (im  Herbste),  so  ist  es  natürlich,  dass  die  südliche 
Marshemisphäre  uns  genauer  bekannt  wird,  als  die  nördliche  Halbkugel,  die  in 
den  Frühjahrsoppositionen  gegen  die  Erde  und  Sonne  zu  gerichtet  ist,  wo  der 
Mars  nahe  doppelt  so  weit  von  der  Erde  entfernt  bleibt.  Die  Neigung  der  Axe 
giebt  Mädler  zu  SO""  18'  an. 

Insbesondere  aber  beschäftigte  sich  Mädler  mit  den  Polarflecken;  er  con- 
statirte  schon  1830  die  veränderliche  Ausdehnung  des  Südpolarflecks ^). 
Derselbe  reichte,  vom  Pole  ausgehend: 

1880  Aug.  31       Sept.  10      Sept.  15      Okt  2        Okt.  5        Okt.  20 
bis  zur  Breite     83**  37'         84^  15*         86**  25'       86^  50'        87^  7'         85^  59'. 

Besonders  günstig  waren  die  Beobachtungen  der  Frühjahrsopposition  1837; 
der  Nordpolarfleck  war  ausserordentlich  ausgedehnt;  er  reichte  Januar  12  bis 
zur  Breite  74^  18'  und  März  7  bis  zur  Breite  76 ^  Gleichzeitig  aber  hatte  auch 
der  Südpolarfleck  eine  mächtige  Ausdehnung  erreicht;  trotzdem  die  Süd- 
hemisphäre von  dem  Beobachter  weggewendet  war,  zeigte  sich  an  der  Begrenzung 
noch  ein  deutlich  sichtbares  Uebergreifen  des  Flecks,  so  dass  derselbe  min- 
destens bis  zur  südlichen  Breite  von  55°  gereicht  haben  musste. 

Die  Farbe  der  Polarflecken  ist  entschieden  weiss  gegenüber  der  mehr 
röthlichen  Farbe  der  übrigen  Oberfläche;  das  Maximum  der  Ausdehnung  der- 
selben fällt  nicht  unmittelbar  zur  Zeit  der  Solstitien,  sondern  einige  Zeit  nach 
denselben,  so  dass  Mädijir  zu  der  Annahme  geführt  wird,  »dass  wir  in  diesen 
weissen  Flecken  einen  unserem  Schnee  analogen  Wintemiederschlag  aaf  der 
Marskugel  erblickenc^). 

Die  späteren  Beobachtungen  von  Secchi,  Rosse,  Lassbll,  Lockyer  aus  den 
Jahren  1856  lieferten  werthvoUes  Vergleichungsmaterial  für  spätere  Untersuchungen, 


^)  ^crgl.  Kaiser»  »Untersuchungen  über  den  Planeten  Mars  bei  den  Oppositionen  in  den 
Jahren  1862  und  1864«,  pag.  7.  Die  letztere  Angabe  dürfte  auf  wirklich  beobachtete  Flecke 
hindeuten,  wenn  nicht  das  im  Femrohr  gesehene  (umgekehrte)  Bild  gemeint  ist 

^)  Philosoph,  transact.  of  the  R.  Soc  für  1781,  pag.  136;   Connaissance  des  temps  für  1788, 

pag-  344- 

*)  Beitrage  zur  physischen  Kenntniss  der  himmlischen  Körper,  pag.  113. 

*)  ibid.,  pag.  117. 

*)  ibid.,  pag.  114  und  118. 

*)  L  c,  pag.  124. 
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allem  wesentlictie  Aufsclilflsse  Über  die  OberflächencoDfiguratiott  ergaben  dieselben 
nicht.  Erwähnt  mag  nur  die  Bemerkung  von  Secchi  zu  seinen  Zeichnungen 
werden^):  >Za  fäc/ie  ä  fig.  2  ajotUi  ä  la  täche  ä  fig,  /,  canstUue  um  esplce  de 
continent  raugeätre,  contaurni  par  un  canal  bUuäire.  Sur  U  reste  de  la 
sur/ace  de  la  plannte  on  fia  que  des  eonHnenis  Sans  ces  canaux  et  taut  le  globe 
est  dune  monotonie  frapfanie^K  Allein  dieser  »Kanal«  hat,  nach  der  Beschreibung 
und  Zeichnung  zu  schliessen,  nicht  den  Charakter  der  später  von  Schiaparelu 
gefundenen  Kanäle. 

Eine  neue  Epoche  für  die  Marsuntersuchungen  begann  mit  den  Arbeiten 
Kaiser's.  Zur  Beurtheilung  der  von  ihm  benutzten  Quellen  und  der  zu  über- 
windenden Schwierigkeiten  werden  am  besten  die  folgenden  Worte  Kaisbr's 
dienen  >):  »Die  Zahl  der  Abbildungen  des  Planeten,  welche  ich  bei  meinen  Unter- 
suchungen benutzen  konnte,  beträgt  412;  bei  einer  beträchtlichen  Anzahl  derselben 
findet  man  zwischen  ihnen  so  ungeheure  Unterschiede,  dass  man  kaum  glauben 
möchte,  dass  sie  denselben  Körper  darstellen.  Diese  Unterschiede  lassen  sich 
aber  theilweise  aus  ganz  natürlichen  Ursachen  erklären,  selbst  in  der  Voraus- 
setzung, dass  die  Oberfläche  des  Planeten  keinen  Aenderungen  unterliegt  .  •  ;  . 
Die  Flecken  auf  dem  Planeten  Mars  zeigen  sich,  auch  in  den  günstigsten  Fällen, 
nur  in  der  Mitte  seiner  Scheibe  mit  einiger  Deutlichkeit  und  in  ihrer  wahren 
Gestalt  Die  Flecken,  welche  den  Rändern  näher  liegen,  sind  perspektivisch 
sehr  verkürzt,  zeigen  sich  daher  nicht  in  ihrer  wahren  Form  und  sind  meist  un- 
kenntlich. Dieser  Uebelstand  wird  noch  durch  die  Atmosphäre  des  Planeten 
sehr  beträchtlich  vergrössert,  deren  Undurchsichtigkeit  schon  an  und  für  sich 
um  so  mehr  schaden  muss,  je  näher  die  Flecken  den  Rändern  des  Planeten 
liegen  .  .  .  .« 

Die  Beobachtungen  stellte  Kaiser  in  den  Jahren  1862  bis  1864  an  einem 
SiebenzöUer  an.  Er  bemerkt,  dass  die  Entfernung  des  Planeten  keinen  so  be- 
deutenden  Einfluss  auf  die  Beobachtungen  hat,  sondern  dass  die  Güte  derselben 
viel  mehr  von  der  Beschaffenheit  der  Luft  abhängt,  eine  Bemerkung,  die  auch 
von  Schiaparelu  bestätigt  wird. 

Aus  seinen  Beobachtungen  construirte  Kaiser  eine  Karte  des  Mars;  trotz 
der  Uebeseinstimmungen,  welche  im  wesentlichen  zwischen  seinen  Zeichnungen 
und  denjenigen  von  Lockver,  Dawes  und  J.  Schmidt  stattfindet,  und  auf  welche 
er  pag.  44  seiner  Abhandlung  hinweist,  sind  die  Unterschiede  dennoch  nicht 
ganz  unerheblich;  viel  grösser  aber  sind  die  Uebereinstimmungen  zwischen  der 
Karte  von  Kaiser  und  der  viel  später  angefertigten  von  Schiaparblli,  so  dass 
man  die  KAiSER'sche  Karte  eigentlich  als  die  erste  gelungene  Marsaufnahme  be- 
zeichnen muss.  Insbesondere  mag  darauf  hingewiesen  werden,  dass  der  grosse 
Busen  Nylosyrtis%  dann  die  drei  Sinus  Sahaeus,  Margaritifer  und  Aurorae^ 
sowie  die  Gegenden  Mare  Acidalium  und  Lacus  Niliacus  (diese  beiden  allerdings 
verbunden),  weiter  der  SoUs  Lacus^  der  Ausonius  Sinus  und  rechts  davon  das 
Mare  Sirenum,  Cimmerium  und  Tyrrhemtm,  letztere  drei  durch  die  Länder 
Atlantis  und  Hesperia  getrennt,  bereits  der  Hauptsache  nach  richtig  wieder- 
gegeben sind.  Merkwürdig  ist,  dass  an  Stelle  des  Kanalsystems  Tiphon-Orontes 
ein  tief  dunkler  Fleck  von  derselben  Krümmung,  aber  beträchtlicher  Breite  vor- 
kommt 


1)  Astronom.  Nachrichten,  Bd.  49,  pag.  74. 
^  L  c,  pag.  34. 

^  In  der  Bezeiehntmgsweiie  von  Sortaparsixi. 
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Zur   Bestimmung   der   Umdrehungszeiten   zog  Kaiser   möglichst   viele    der 
älteren  Beobachtungen  heran.    Er  erhielt  durch  Vergleichung  der  Beobachtungen 

von  Beer  u.  Mädler  mit  Lockyer,  Secchi,  Lassbll,  Ross  u.  Kaiser   24*37**22'ö31 

Herschel  mit  Kaiser 22622 

HuYGBNS  mit  Beer  und  Mädler  .    . 22-676*). 

Das  Mittel  dieser  drei  Werthe  ist  24*  37*"  22"61. 

Die  Genauigkeit  der  abgeleiteten  Umdrehungszeit  ist  jedoch  noch  keines- 
wegs auf  O**!  zu  verbürgen.  Kaiser  bemerkt,  dass  ein  Fehler  von  10*"  in  der 
Beobachtungszeit  bei  der  Vergleichung  der  letzten  beiden  Serien  noch  einen 
Fehler  in  der  Umlaufszeit  von  0*05  herbeiführt,  dass  aber  die  Genauigkeit  in 
der  Angabe  der  Beobachtungszeit,  welche  einer  gegebenen  Zeichnung  entspricht, 
keineswegs  innerhalb  dieser  Grenzen  liegt,  sondern  selbst  bei  sehr  guten  Beob- 
achtungen noch  eine  Unsicherheit  von  einer  halben  Stunde  übrig  bleibt*). 

J.  Schmidt  erhält  für  die  Rotationszeit«)  den  Werth  24*  37**  22"6. 

Den  Untersuchungen  von  Kaiser  folgten  dann  zahlreiche  andere,  unter 
denen  insbesondere  diejenigen  von  Harkness*)  Proktor,  Lohse*),  insbesondere 
aber  diejenigen  von  Schiaparelli  hervorzuheben  sind. 


*)  Nach   der   Neureduction   von    Valentinkr;  Kaiskr   erhielt   irrthamlich  22'*595;  dcm- 
gemäss  ist  das  Mittel  bei  Kaiser  22''&9. 

*)  ibid.,  pag.  6i  und  8o. 

')  Astron.  Nachrichten  Bd.  82,  pag.  332. 

*)  Monthly  Notices  ot  thc  R.  Astron.  Soc.  Bd.  40,  pag.  13  eine  Karte  in  MERKATOR'scher 
Projektion. 

*)  Publikationen  des  Astrophysikalischen  Obsenratoriums  zu  Potsdam  III.  Bd.,  pag.  75, 
eine  ebensolche  Karte.  In  der  Bezeichnung  der  Gegenden  schliesst  sich  LOHSK  hierbei  an  die 
von  Proktor  gewählte,  indem  die  Namen  von  hervorragenden  Astronomen,  die  sich  um  die 
Marsbeobachtung  besonders  verdient  gemacht  hatten,  gewählt  werden.  Auch  Terby  hat  in 
seiner  Marskarte  von  1874  dieses  System  beibehalten.  In  einer  späteren  Arbeit  (Publicationen, 
Bd.  8)  schliesst  sich  aber  Lohsb  den  seither  von  Schuparelu  vorgeschlagenen  Bezeichnungen 
an,  und  behält  nur  die  frUher  gewählte  Bezeichnung  >  Kaiser-See  c  bei. 

Zur  besseren  Orientirung  mögen  hier  die  hauptsächlichsten  der  von  Schiapareixi  ein- 
geführten Namen,  soweit  dieselben  hervorragende  Punkte  der  Marsoberfläche  bilden,  oder  in 
folgenden  erwähnt  sind,  angeführt  werden  und  zur  Vergleichung  die  auf  dieselben  Gebilde  sich 
beziehenden  Namen  von  Proctor  beigefügt  werden. 

Als  Nullpunkt  der  Länge  ist  der  im  Aequator  gelegene  Punkt  Pnmtontormm  Aryn  gewählt 
Von  hier  zieht  gegen  Südwest  der  Simts  Sabaeus  (nach  Proctfor  :  Herschel-Sirasse)  zum  weissen 
Fleck  Hammonis  Comu  (in  325°  Länge,  ^  10°  Breite.)  Im  Aequator,  in  der  Länge  255'' 
bis  280°  ist  der  helle  Fleck  (Landschaft)  Lybia,  gegen  Süden  vom  Mare  TyrrKenum  (nach 
Proctor:  Hook-See)  bogenförmig  umschlossen.  Das  Mare  Tyrrhemun  endigt  östlich  in  der 
Syrtis  Major  (nach  Proctor:  Kaiser-See)  in  290°  Länge  und  +5°  Breite,  sendet  westlich  von 
der  Landschaft  Lybia  die  Syrtis  Minor  (nach  Proctor:  Crtäthtäsen-Bai)  nach  Norden  und 
zieht  weiter  südwestlich  bis  zur  Landschaft  Eriäama  (Länge  220°,  Breite  —  45°).  Durch  den 
hellen  Streifen  ffesperia^  welcher  von  Eridama  zum  Aequator  reicht,  ist  das  Metre  Tyrrkemm 
vom  Mare  Cimmerium  (nach  Proctor:  MarakU'See)  getrennt,  welches  nordöstlich  bis  zur 
Länge  240°  und  Breite  —  10°  und  südwestlich  bis  zu  einem  Punkte,  dessen  Länge  S00°  und 
Breite  —  30°  ist,  reicht.  Von  demselben  gehen  in  der  Länge  220°  die  beiden  dunkelsten 
Striche  auf  der  Marsoberfläche:    Cychps  nach  Norden  ab. 

Südöstlich  vom  Sinus  Sabaeus,  mit  diesem  parallel,  sind  zwei  durch  einen  dunkeln  Streifen 
getrennte  helle  Flecke:  DeucaUoms  Regio  und  Pyrrhtu  Regio,  Der  sie  trennende  dunkle 
Streifen  endigt  im  Aequator  in  20°  Länge  im  Margaritifer  Sinus  (nach  Proctor  :  Beer  Bay). 
Südlich    vom  Pyrrhae  Regio    ist    das  Mare  Erythraeum  (nach  Proktor:    De    la  Ruc^Oeeetn  und 


t^ianeteA.  46^ 

Schon  aus  seinen  Beobachtungen  1877  und  1878  hatte  Schiaparblli  eine 
Kenaue   Marskarte    angefertigt,    indem    er    eine   Reihe   von   Fixpunkten   durch 


AragihSirasse)^  an  welches  sich  nordöstlich  in  der  Länge  von  50^  und  Breite  —  15^  der  Aurorae 
Sinus  anschliesst.  Durch  eine  dunkle  Linie  mit  diesem  verbunden  ist  in  —  5*^  Breite  und  85° 
Länge  der  Tithomus  Locus;  südlich  von  diesem  die  Landschaft  Jkaumasia  (nach  Proci'Or:  der 
südliche  Theil  Kepler  Land,  der  nördliche  Copermcus  Land),  in  deren  Länge  der  Lacus  SoUs 
(nach  Proctor:  Tetbv-Sec)  in  90°  Länge  und  ~  25°  Breite  liegt.  Von  diesem  ziehen  gegen 
Westen  die  einfache  Linie  Nectar  und  gegen  Süden  die  ebenfalls  einfache  Linie  Ambrosia, 

Südlich  von  Syrtis  myor  liegt  die  Landschaft  Heilas  (nach  Proctor:  Lockyer-Land)  in 
290°  Länge  und  —  40°  Breite,  nördlich  an  das  Marc  Hadriatkum  (nach  Proctor:  Dawes- 
Ocean)  stossend.  In  Hellas  ziehen  von  der  Mitte  in  der  Richtung  des  Parallels  nach  Westen 
die  einfache  Linie  Peneus  und  gegen  Norden  die  ebenfalls  einfache  Linie  Alpheus,  Nordwestlich 
von  Hellas,  zwischen  dem  Mare  Hadriaticum  und  dem  Mate  lytrhenum  ist  die  Landschaft 
Ausoma  und  südwestlich,  von  Hellas  und  Ausonia  durch  den  von  Südost  nach  Nordwest  ver- 
laufenden und  an  das  Mare  Tyrrhenum  stossenden  dunklen  Streifen  Eurypus  getrennt,  ein  heller 
Fleck:  Chersonnes,  der  sich  im  Westen  bis  zur  Landschaft  Eridania  zieht.  -Südlich  von  Eri- 
dama  und  Hellas  ist  der  Prometheus  Sinus,  der  südlich  an  die  Landschaft  Thyle  H  (220°  Länge, 
—  65°  Breite)  grenzt. 

Südlich  vom  Mare  Erythraeuni  sind  die  Landschaften  Noachis  (Länge  340°,  Breite  —  40°) 
und  Argyre  (Länge  40°,  Breite  —  50°),  welche  im  Süden  an  das,  den  Südpol  einschliessende 
Mare  Ausirale  grenzen. 

Oestlich  von  Thaumasia  ziehen  die  Landschaften  /caria  (Länge  120°,  Breite  —  80°)  und 
Erynnis  (Länge  150°,  Breite  —  20°);  die  letztere  wird  südlich  bogenförmig  von  dem  Mare 
Siremtm  umgeben^  von  welchem  sich  südlich,  von  Jcaria  durch  den  dunklen  Streifen  HercuUs 
Columnae  getrennt,  die  Landschaft  PhäethonHs  (Länge  150°«  Breite  —  45°)  findet,  welche  noch 
weiter  südlich  zur  Landschaft  Thyle  I  (Länge  160°,  Breite  —  60°)  führt. 

Von  PhäethonHs  Regio  zieht  an  der  Südostgrenze  des  Metre  Sirenuni  ein  lichter  Streifen, 
welcher  das  letztgenannte  Mare  von  einem  aus  zwei  dunkeln  Streifen  bestehenden:  Atlantis 
(nach  Proctor:  Secehi-Contment)  trennt,  welcher  südlich  an  die  Landschaft  j^r/!r»  (Länge  170° 
Breite  —  40  °)  stösst,  welche  durch  den  dunkeln  nahe  in  der  Richtung  des  Meridians  in  der 
Länge  200°  verlaufenden  einfachen  Streifen  Saimander  von  Eridania  getrennt  ist. 

Die  nördliche  Hemisphäre  ist  im  Gegensatze  zur  südlichen  von  einer  Reihe  von  dunkeln, 
theilweise  doppelten  Linienzügen  durchsetzt.  Hier  sind  zunächst  hervorzuheben:  der  von  Syrtis 
Major  nach  Norden  ziehende  Bogen  Nilosyrtis  und  der  von  MargariHftr  Sinus  nach  Norden 
ziehende,  ihm  ganz  ähnliche  Indus, 

Vom  Nordende  von  Nilosyrtis  (Länge  800°,  Breite  +  40°)  zieht  nahe  im  Parallel  nach 
Osten  die  Doppellinie  Protomlus  zum  Jsmenius  Lacus  (Länge  830°,  Breite  +40°)  und  von 
hier  die  einfache  Linie  Deuteronihts  zum  nördlichen  Ende  des  Indus  (Länge  25°,  Breite  4~  85°) 
an  welchen  sich  der  dunkle  Fleck  Niüacus  Lacus  (Länge  85°,  Breite  +85°)  anschliesst. 

Vom  Nordende  des  Nilosyrtis  zieht  zum  Sinus  Sahaeus  die  Doppellinie  Physon,  welche  in 
der  Länge  880°  und  Breite  +10°  eine  von  Syrtis  Major  ausgehende  verdoppelte  Bogenlinie, 
Typhomus,  schneidet,  von  wo  in  der  Richtung  des  Meridians  zum  Ismemus  Lacus  die  Doppellinie 
Euphrates  zieht.  Die  Fortsetzung  von  Typhomus  zum  Promontorium  Aryn  ist  eine  ebenfalls 
doppelte  Linie,  Orontes, 

Von  Nilosyrtis,  Syrtis  Major,  Sinus  Sabaeus  und  P^son  begrenzt,  ist  die  Landschaft  Aeria 
zwischen  Physon,  Euphrates  und  Protomhes  die  Landschaft  Arabia,  zwischen  Euphrates  und  Indus 
die  Landschaft  Eden, 

Tai  erwähnen  sind  hier  wegen  des  folgenden  die  von  Syrtis  Major  zum  Ismemus  Lacus  zu- 
gehende einfache  Linie  Astadoras;  die  vom  Ismemus  Lacus  zum  Promontorium  Aryn  ziehende 
einfache  Linie  Hidekel  und  die  vom  Promontorium  Aryn  parallel  mit  Indus  in  der  Landschaft 
Eden  verlaufende  Bogenlinie  Gehom 

Der  NiUacus  Lacus  wird  mit  dem  Aurorae  Sinus  verbunden  durch  die  Doppellinie  yanmna\ 
zweiter  zieht  vom  Niüacus  Lacus  gegen  Südosten  die  Doppellinie  Nilokeras  zum  Lacus  Lunae 
(Länge  65°,    Breite  +  25°)    und    von    diesem  zum  Aurorae  Sinus   die  DoppeUinie  Ganges,    in 

,6* 
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Messung  festlegte  i).    Als  Anfangspunkt  (Pertice  iAryn)  wählte  er  den  von  Mädler 
mit  a  bezeichneten  Punkt,  welcher  in  Länge  ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  dem 


welcher  sich  im  Aequator,  in  der  Länge  60°  ein  besonders  dunkler  Fleck,  der  Föns  Jttventutis 
befindet 

Vom  Locus  Lunae  zieht  nach  Osten  die  Doppellinie  Nibts  bis  zu  einem  Punkte,  dessen 
Länge  90°  und  Breite  +30°  ist;  von  diesem  zieht  gegen  Stldosten  die  Doppellinie  G^as^ 
zum  östlichen  Ende  des  Mar*  Sirenuni  und  als  Fortsetzung  des  Nihts^  die  in  einem  flachen 
Bogen  verlaufende  einfache  Linie:  PhUgethon  zu  einem  Punkte,  dessen  Länge  160°,  Brei.e 
+  35°  ist.  Von  letzterem  Punkte  verläuft  östlich  die  Doppellinie  Erehui  und  südwestlich 
zur  Landschaft  Thaumasia  die  Doppellinie  Periphiigethon  ^  in  welcher  in  der  Länge  130°, 
Breite  +  10°  (in  dem  Schnittpunkte  mit  Gigas)  der  Nodus  Gordü  liegt,  durch  welchen  auch 
der  vom  westlichen  Endpunkte  des  Mare  Strenum  nahe  in  der  Richtung  des  Meridians  nach 
Norden  liegende  Strenrns,  der  nur  in  dem  südlichen  Theile  verdoppelt  ist,  geht.  Zwischen 
Gigas  und  Erebus,  mit  beiden  parallel,  ist  noch  die  Doppellinie  Avernus  zu  erwähnen,  welche 
sich  gegen  Nordwesten  als  einfache  Linie  Titan  fortsetzt 

Die  Doppellinie  Erebus  endigt  im  Trivium  Charonüs  (nach  Proctor:  Oudemans  See)  in 
195°  Länge  und  +20°  Breite,  von  welchem  sudwestlich  eine  Doppellinie,  bis  zum  Gigas 
Orcus  genannt,  von  hier  ab  als  Fortsetzung  Eumemdes  nach  Thaumasia  führt. 

Vom  Trivium  Charontis  gehen  noch  aus:  Nach  Nordosten  die  breite  Linie  Styx  (Endpunkt 
in  220°  Länge,  +45°  Breite);  gegen  das  östliche  Ende  des  Mare  Cimmerium  die  Doppellinie 
Cerberus,  zum  Westende  des  Mare  Cimmerium  die  einfache  Linie  Hades^  welche  auch  über 
Trivium  Charontis  nach  Norden  weiter  zieht;  und  nach  Südosten  gegen  das  Ostende  des  Mare 
Sirenum  der  Tartarus, 

Nördlich  vom  Nibacus  Lacus,  von  diesem  durch  den  Pons  AchiiUs  getrennt,  ist  das  Acida- 
iiutn  Mare,  von  welchem  gegen  Nordwesten  (gegen  0°  Länge,  +  60°  Breite  gerichtet)  Calirrkoe 
abzweigt,  und  nach  Osten  in  der  Breite  +50°  die  einfache  Linie  Janais  und  (von  der  Länge 
120°  an)  in  der  Fortsetzung  die  Doppellinie  Cocythus  zum  Propontis  (Länge  180°,  Breite  +  45°) 
fuhrt.  Vom  Tanais  zweigt  in  der  Länge  90°  nach  Süden  der  Ceraumus  ab,  der  den  Nihts  an 
seiner  Vereinigung  mit  Gigqs  schneidet. 

Zwischen  Indus  und  Jasnuna  liegt  die  Landschaft  Chryse\  östlich  vom  Ganges  liegen  die 
Landschaften  Ophtr^  bis  zu  dem  den  Lacus  Lunae  und  Lacus  Tithonius  verbindenden  einfachen 
Chrysafhoas  reichend,  und  von  diesem  weiter  östlich  Tharsis  (nach  Proctor:  Mädter  Continent)^ 
nördlich  davon,  von  der  letzteren  durch  den  NUus  getrennt,  zwischen  Nilokeras,  Nihts^  Ceraumus 
und  Tanais  die  Landschaft  Tempe  (nach  Proctor:  Rosse^Land)  und  östlich  von  Ceraumus  die 
Landschatt  Arcadia, 

In    der  Region    zwischen  Jrnnum  Charontis   und  Nilosyrtis   sind    noch   zu  erwähnen:    ffe- 

phaestos   (in   240°  Länge  +20°  Breite),    von   welchem   gegen   Südwesten   zum  Westende    des 

Mare  Cimmerium  eine  Doppellinie:   im  östlichen  TheiJe,    zwischen  Hephaestos  und  Cyclofs^    Eu^ 

nostes  usd  in  der  westlichen  Fortsetzung  Antaeus^    zieht.     Oestlich  von  Cerberus,    Trivium  Cha- 

rontis  und  Styx  bis  zum  Hephaestos  ist  die  Landschaft  Elysium  (nach  Proctor  :   Fontana  Land),. 

Südlich  von  der  Landschaft  Lybia  zwischen  Hephaestos  und  Syrtis  major  ist  ein  dunkler 
Fleck,  Lacus  Moeris  (in  275°  Länge,  +  10°  Breite),  und  in  dessen  unmittelbarster  Nähe  ein 
heller,  weisser  Fleck  (in  der  Karte  durch  gestrichelte  Begrenzung  angedeutet):  Nix  AÜantica, 

Von  der  Propontis  zieht  nahe  im  Parallel  nach  Osten,  zum  östlichen  Endpunkte  des  Styx 
der  Boreas  und  von  diesem  in  einem  kleinen  Bogen  zu  einem  Punkte,  dessen  Länge  265^. 
Breite  +40°  ist,  die  breite,  einfache  Linie  Alcyomus  und  von  dieser,  in  der  Länge  240^, 
Breite  +50°  abzweigend  die  beiden  einfachen  Bogen  HeUomus  und  BoreosyrHs  zum  nördlichen 
Ende  von  Nilosyrtis. 

Südlich  von  Alcyomus  bis  zum  Hephaestos  liegt  die  Landschaft  Aetheria^  von  Elysium  durch 
die,  den  östlichen  Endpunkt  des  Sfyx  mit  dem  Hephaestos  verbindende  einfache  Linie  Hybraeus 
geschieden,  und  zwischen  Alcyomus  und  HeUcomus  die  Landschaft  Utepia, 

Der  Nordpol  wird  vom  Oceanus  umspült 

^)  »Osservationi  astronomiche  e  fisiche  suU'  asse  di  Rotazione  e  sulla  Topografia  del 
pianeta  Marte*,  Reale  Academia  dei  Lincei  1877—78« 
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nahe  kreisrunden  dunkeln,  in  der  Mitte  eines  grösseren  ebenfalls  nahe  kreis- 
förmigen hellen  Fleckes  gelegenen  Lacus  Solls  und  dem  ebenfalls  nahe  kreis- 
förmigen Hellas  liegt.  Bei  der  Bezeichnung  der  Gegenden  wählte  er  die  auch 
auf  dem  Monde  üblichen  Bezeichnungen  (tsola^  Istmo,  canale,  penisola,  promontorto^ 
Lacus  u.  s.  w.)  nur  als  kurze  Bezeichnungen,  um  Gleichartiges  durch  gleichartige 
Namen  zu  benennen,  ohne  aber  damit  eine  Analogie  mit  irdischen,  durch  die 
Namen  bezeichneten  Gebilde  ausdrücken  zu  wollen.  Diese  Bezeichnungen 
wurden  aber  später  als  sehr  zweckmässig  allgemein  beibehalten,  wobei  allerdings 
später  der  Bezeichnung  »Kanal«  eine  diesem  Begriffe  entsprechende  Bedeutung 
beigelegt  wurde. 

Bezüglich  des  Polarfleckes  kommt  Schiaparelli  ebenfalls  zu  dem  Resultate, 
dass  er  mit  der  Jahreszeit  veränderlich  ist,  und  daher  wahrscheinlich  durch  Con- 
densation  von  Dämpfen  entstanden  sein  muss,  demnach,  da  die  spektroscopischen 
Beobachtungen  von  Vogel  auf*  dem  Mars  Wasserdämpfe  nachgewiesen  hatten, 
Schnee  flecke^).  Dass  Mars  auch  eine  Atmosphäre  haben  muss,  war  hier- 
durch sowohl,  wie  durch  das  Aussehen  der  Flecke  ausser  Zweifel  gestellt;  ins 
besondere  im  Marswinter,  d.  h.  auf  der  von  der  Sonne  (und  in  der  Opposition 
daher  auch  von  der  Erde)  abgewendeten  Hemisphäre  erscheint  die  Begrenzung 
der  einzelnen  Flecke  in  Folge  dieser  Atmosphäre  matt  und  verwaschen. 

Die  im  Verhältuiss  zu  ihrer  Länge  schmalen  Flecke,  welche  von  den  meist 
flächenhalt  ausgebreiteten  Flecken  ausgingen,  und  welche  Schiaparelli  Kanäle 
nannte,  wurden  lange  Zeit  von  niemandem  sonst  gesehen.  Erst  im  Dezember 
1879  gelang  es  Terbv  dieselben  wahrzunehmen,  und  im  Jahre  188 1  wurden  sie 
auch  in  Greenwich  beobachtet^. 

In  der  Opposition  1881  sah  Schiaparelli  eine  weit  grössere  Anzahl  von 
betails,  namentlich  in  dem  System  der  erwähnten  Kanäle.  Zum  Vergleiche  sind  die 
Landschaften  Acria,  Arabia,  Eden  und  Chryse  nach  der  älteren  und  der  neueren  Karte 
in  Fig.  387  und  388  wiedergegeben.  Besonders  aufl^Uig  ist  die  Veränderung  bei 
Gehon\  der  nördliche  Theil  sendet  in  der  älteren  Karte  einen  in  der  Länge  350^ 
fast  genau  in  der  Richtung  des  Meridians  verlaufenden  Zug  (Hldekel)^  der  in  der 
neuen  Karte  jedoch  fehlt.  Besonders  aber  waren  auf  der  südlichen  Mars- 
hemisphäre eine  grössere  Anzahl  von  Details  hervorgetreten.  In  Hellas  erschien 
nebst  der  schon  in  der  ersten  Karte  verzeichneten,  in  der  Richtung  des  Meri- 
dians verlaufenden  dunkeln  Linie  Alpheus  noch  ein  in  der  Richtung  des  Pa- 
rallels  gehender  Zug,  der  Feneus\  ebenso  tritt  vom  Lacus  Solls  ein  im  Parallel 
streichender  neuer,  dunkler  Streifen  (Nectarts)  auf;  femer  der  von  Ausonla 
gegen  Bellas  ziehende  nahe  im  Parallel  verlaufende  Euripus, 

Schiaparej.li  kommt  aber,  gemäss  dem  Gesammtbilde,  wenn  die  neuen 
Details  nur  als  neu  gesehene,  nicht  aber  neu  entstandene  aufzufassen  sind,  zu 
dem  Schlüsse,  dass  sich  mit  Ausnahme  von  Hidekel  und  dem  Föns  Juventutts, 
welche  verschwunden  waren,  eine  grosse  Constanz  der  Formen  zeigt,  dass  sich  aber 
geringe  Veränderungen,  mehr  oder  weniger  gute  Sichtbarkeit  oder  Breite  einzelner 
Kanäle,  verschiedene  Färbung  einzelner  Gegenden  wohl  finden,  die  aber  ihre 
Ursache  in  der  mehr  oder  weniger  grossen  Schiefe  der  Visur  haben,  welche  die 
Grundformen  nicht  verändern  können.  Zu  bemerken  wäre  jedoch,  dass  in  der 
ersten  Karte  der  Fundamentalpunkt  (10)  ganz  im  Festlande  liegt;  auf  der  zweiten 
ist  das  Mare  zwischen  MargariHfer  Sinus  und  Aurorae  Sinus  herausgerückt,  und 


1)  L  c  pag.  III. 

^  The  Öbservatoiy  iSSSt  pag.  143. 


die  etwas  hellere  Regio  Pyrrhae,  welche  auf  der  ersten  Karte  mit  dem  Festlande 
Chryse   zusammenhängt,    ganz  abgedrängt.    Bei  Funkt  (10)  geht   auf  der  ersten 


Aus  der  MaTskarte  von  Schiapafblu. 
(Oppoiiliem  1878.) 

(A,SB70 

Karte  der  Ganges  westlich  vom  Fundamentalpunkte  durch,  auf  der  zweiten  Karte 
Östlich;  also  gleichsam  wie  eine  Ueberfluthung  des  Chryse  von  Seiten  des  Auro- 
rae  Sinus.    Auf  pag.  59   des   zweiten  Memoir   wird  auf  diesen  Funkt  aufmerk- 


Aus  der  Marskarte  von  Schiaparelli. 
(OppoEttiOQ  1881.) 

(A-BSS.) 

sam  gemacht,  der  UmsUnd  jedoch  einer  genaueren  Aufnahme  der  zweiten  Karte 
zugeschrieben. 

Merkwürdig  ist  ein  weisser  Fleck,  nordwestlich  vom  Latus  Soiis,  den  ScmA- 
PARELLi    Nix  Oiymfia   nennt,   und   den   er   folgendennaassen   beschreibt:    *£r<t 
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bianca,  quanta  la  nroe  polare^  ma  estremamenU  piecola^  difficilissima  a  ricones- 
cere^),€  Dieser  Fleck  wurde  entdeckt  am  10.  November  1879«  gesehen  bis 
17.  November  und  weiter  am  19.  und  22.  December,  also  im  Ganzen  neun  Mal; 
er  ist  aber  weder  auf  der  Karte  von  1877  noch  auf  derjenigen  von  188 1/2  und 
wurde  auch  später  nicht  wiedergesehen'),  im  Gegensatze  zum  weissen  Flecke 
Nix  Aiianiica  beim  Locus  Moeris,  der  in  allen  drei  Karten  erscheint. 

Eine  Veränderung,  auf  welche  Schiaparelu  kein  besonderes  Gewicht  legt, 
wäre  noch  zu  erwähnen.  Der  Sirenius  genannte  Kanal,  welcher  das  Mare 
Sirenum  mit  dem  Oceanus  verbindet,  erschien  wesentlich  verbreitert  und  eben- 
falls durch  eine  helle  Linie  in  zwei  Theile  getrennt  Diese  Erscheinung  im 
Gegensatz  zu  den  Verschmelzungen,  welche  bei  allen  anderen  Kanälen  auftreten, 
ist  wahrscheinlich  als  eine  Verdoppelung  des  Kanales  anzusehen,  und  derselben 
Ursache  zuzuschreiben,  welche  in  der  Opposition  1882  eine  ganz  ähnliche  Er- 
scheinung im  Mare  Cimtnerium  herbeiführte  (s.  u.).  Schiaparelu  bemerkt  hier- 
über: 

Neue  communi  condizioni  atmosferiche  si  aiiorgave  verso  il  basso  in  foggia  dt 
tromba,  come  nelT  opposizione  precedente:  se  non  che^  duranie  k  migliori  osserva- 
zioni  che  mi  sia  stato  concesso  di  farne  (che  furotio  il  10  a  tu  ncvembre)  questo 
allorgamento  mi  parve  derivare  da  una  divisione  in  due  rami  alquanto  divergente, 
dei  quali  il  piu  occidentale  scendeva  giii  diritto  alV  Oceano^  mentre  Valtro  deviava  me 
poco  ad  OrienUf  per  raccogliere  un  ramo  analogo  dell  Eosforo.  In  questo  luogo 
lo  spazio  era  certamente  di  coloie  pitt  oscuro,  ma  non  oso  decidere^  in  tanta  diffi- 
colth  di  osservazioni,  se  quel  colore  fasse  devuto  alla  confusione  ottica  e  alla  vici' 
ftanza  di  piit  linee  scure  quasi  parallele  fra  loro,  oppere  ad  una  vero  diversitä  di 
tinta.  Questa  apparenza  fu  notata  anche  il  ig  dicembre:  ed  ^  certamente  degna  di 
essere  bene  essaminata,  perchl' qui  siamo  affato  ai  limiti  della  potenza  possibiU  delV 
istrumento,  dove  non  l  piili  facile  r ender  si  conti  essato  di  cih  che  si  l  veduto^). 

Erwähnt  muss  noch  werden,  dass  in  dieser  Opposition  der  südliche  Folar- 
fleck  gesehen  wurde,  also  die  Visirlinie  mehr  normal  gegen  die  südliche  Hemi- 
sphäre (Thaumasia,  Hellas^  Mare  Sirenum)  gerichtet  war. 

In  der  Opposition  1882  (Memoria  terza)  waren  die  atmosphärischen  Ver- 
hältnisse vorzüglich,  so  dass  fast  ausschliesslich  die  stärkste  Vergrösserung  von 
417  angewendet  werden  konnte.  Mars  hatte  grosse  nördliche  Deklination  und 
wandte  seine  nördliche  Hälfte  der  Erde  zu,  so  dass  auf  dieser  ein  grosser  Reich- 
thum  von  Details  hervortrat.  Hidekel  und  Föns  Juventus  wurden  wiedergefunden; 
zwischen  dem  Ceraunius  Sinus  und  Alcyonis  Sinus  wurden  eine  Menge  neuer 
Linien  gefunden,  und  gleichzeitig  trat  die  seither  so  vielbesprochene  Ver- 
doppelung der  Kanäle  (Vergl.  die  Karte  Fig.  389)  auf.  ^Le  vaste  estensioni 
dette  Oceano  e  Golfo  Alcionio,  che  nel  187g  apparivano  come  sfumature  indeterminate, 
e  che  sembrava  dovessero  appartenere  alle  arce  dette  mari  si  risolvettero  inviluppi 
complicatissimi  di  pure  linee,  Allora  si  venne  pocco  a  pocco  urlando  ilfatto  curioso 
ed  impreveduto  della  geminazione  dei  cosidetti  canali,  il quaU probabilmente  narrä 
mutare  dassai  le  opinioni  correnti  sulia  costituzione  fisica  dei  pianeta% 

Der  erste  doppelt  gesehene  Kanal  war  Frotonilus,  der  am  12.  November  1881 
noch    einfach   gesehen  worden  war,    am  19.  December  1881  verdoppelt^).    Der 


*)  1.  c,  zweite  Abhandlung,  pag.  7$. 
^  Vergl.  Memoria  tersa,  pag.  48. 
*)  Memoria  seconda,  pag.  74. 
^)  Memoria  terza,  pag.  4. 
^}  ibid.,  pag.  89. 
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letzte  noch  einfach  gesehene  Kanal  war  Sirenius,  der  aber  schon  in  einer  früheren 
Opposition  duich  eine  helle  Linie  getrennt  war  (s.  o.),  der  noch  am  12.  Februar 
1882  einfach  zu  sehen  war,  am  folgenden  Tage  ebenfalls  verdoppelt. 

Die  Verdoppelungen  zeigten  eine  fast  geometrische  Regelmässigkeit  ^),  nämlich 
genau  parallele  Linienzüge;  eine  sonstige  Gesetzmässigkeit  der  Erscheinung  zeigte 
sich  nicht,  weder  nach  der  areographischen  Breite  noch  nach  der  Länge,  noch 
nach  der  Richtung.  Bezüglich  dei  Breite  unterscheidet  Schiaparelli  zwei  Arten: 
1)  Solche,  bei  denen  die  Breite  des  Zwischenraumes  viel  grösser  ist,  als  ihre 
sehr  geringe  Dicke;  bei  diesen  erscheinen  die  einzelnen  Componenten  in  dunkler 
Farbe,  fast  schwarz;  und  2)  solche,  bei  denen  die  Componenten  breit  sind") 
ohne  dass  sich  jedoch  eine  strenge  Grenze  zwischen  den  beiden  Gruppen  ziehen 
liesse.  In  die  erste  Klasse  gehören :  Physon^  Euphrates^  Jamuna,  Avernus,  Orcus 
AntaeuSf  in  die  zweite  Ceraunius,  Gigcu,  Eumenides,  Eunostes,  Hephaestos, 

Im  Mare  Cimmerium,  welches  Schiaparelu  seit  22.  November  1881  beob- 
achtet hatte,  sah .  er  am  3.  Februar  mitten  im  Mare  eine  Insel').  Der  Anblick 
der  beigegebenen  Karte  von  Schiaparelu  (Fig.  389)  zeigt,  dass  man  es  hier  auch 
wahrscheinlich  mit  einer  Verdoppelung  zu  thun  hat,  da  diese  Insel  als  ein  Längs- 
streifen nahe  parallel  der  Richtung  des  Aequators  das  ganze  Mare  durchsetzt. 

In  der  Richtung  des  Parallels  verlaufende  Streifen  traten  auch  in  dieser 
Opposition,  diesmal  auf  der  südlichen  Hemisphäre  hervor.  In  EUctris  traten 
zwei  derartige  Streifen  auf,  der  breitere  im  Parallel,  der  zweite  nahe  dem 
Parallel;   femer  ein  Streifen  in  Argyre  nahe  dem  Parallel^) 

Die  Verdoppelung  der  Marskanäle  wurde  wieder  lange  Zeit  nur  von  Schia- 
parelli beobachtet.  Christie  und  Maunder  widersprachen  direkt;  die  Green- 
wicher  Beobachtungen  von  1882  bestätigten  die  Karte  von  Schiaparelli  von 
1879,  ^btit  they  seem  to  be  disHnctly  in  Opposition  to  this  most  recent  map*),€  Sie 
hielten  die  Beobachtungen  von  Schiaparelu  für  optische  Täuschungen.  Im 
Jahre  1886  aber  konnten  Perrotin  und  Thollon«)  die  Beobachtungen  von 
ScHUPARELU  bestätigen.  Ihre  anfänglichen  Beobachtungen  vom  6.  März  bis 
IS-  April  lieferten  ein  negatives  Resultat;  am  1$.  April  wurden  zum  ersten  Male 
die  Kanäle  westlich  von  Syrtis  major  doppelt  gesehen,  und  von  diesem  Tage 
eine  Reihe  von  Kanälen  ganz  im  selben  Charakter,  wie  Schiaparelli  sie  dar- 
stellt: ^Fiusieurs  de  ces  canaux  sont  doubies  et  composies  de  lignes  rigoureusemeni 
paraUhles'^^^.  und  sie  schliessen:  nCette  itude^  bien  q^incompltte^  naus  permet  de 
considirer  nos  observations  comrne  la  confirmatton  des  belies  dicouvertes  de 
M,  Schiaparelli  sur  la  singulüre  Constitution  physique  de  Mars^).t 

Proctor  hatte  noch  1888  diese  Kanäle  als  der  Wirklichkeit  nicht  ent- 
sprechend angesehen;  auf  seiner  Karte  von  1888^  ist  auch  nichts  davon  zu 
sehen;  doch  finden  sich  auf  derselben  eine  Reihe  von  Linien,  die  in  ihrer  Art 
viel  Phantasie  verrathen:  er  zeichnet  sie,  wie  die  Flüsse  auf  der  Erde:  im  Ur- 
sprünge dünn,  an  der  Mündung  viel  dicker. 


>)  ibid.,  pag.;92. 

*)  ibid.,  pag.  91. 

»)  ibid.,  pag.  53. 

^)  Besonders  su  bemerken  wären  noch  die  beiden  schwanen  Striche  (hastoni  neri)  Cyclops, 

^)  The  Observatory  1882,  pag.  143. 

*}  Bulletin  Astronomique  Bd.  m,  pag.  325. 

»)  ibid.,  pag.  325. 

•)  ibid.,  pag.  329. 

*)  Monthly  Notices  of  the  R.  A.  S.  Bd.  48,  pag.  307« 
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Eine  neuerliche  Bestätigung  brachte  die  Opposition  im  Jahre  1888.  Schia- 
PARELLi  sah  am  8.,  9.  und  10.  Mai  Erebus,  litan,  Avernus,  Antaeus,  Eunostes^ 
GigaSf  welche  er  alle  1881  doppelt  gesehen  hatte,  einfach,  ebenso y^x^c^ffa  und 
Ganges,  aber  so,  dass  sie  an  den  Rändern  etwas  dunkler  waren^). 
Vom  2.  Juni  angefangen  jedoch  sah  er  wieder  die  meisten  verdoppelt;  Typhonius^ 
Orontes  aber  einfach.  Doppelt  sah  er  ferner  die  früher  einfach  gesehenen: 
Laesirygon,  Nepenthes,  Astaboras,  HeUconius,  Calirrho'e^).  Auch  Perrotin  sah 
1888  einen  Theil  der  Marskanäle  von  1886  wieder;  einige  einfach,  einige  ver- 
doppelt; im  allgemeinen  blieb  der  Charakter  derselbe,  wenn  auch  einzelne 
schwächer,  andere  dafür  stärker  auftraten.  Von  besonderen  Veränderungen  er- 
wähnt er,  dass  der  Continent  Lybia  verschwunden  war,  und  dass  nördlich  von 
demselben  in  der  Breite  von  H-  25°  ein  Kanal  parallel  zum  Aequator  aufgetreten 
war'). 

In  der  Opposition  1890  sah  Schiaparelli  am  16.  Mai  Phison,  Euphrates, 
Orontes  einfach,  dagegen  die  nördlich  davon  gelegene  Gegend  etwas  verändert: 
der  einfache  Euphraies  hatte  eine  starke,  deutlich  hervortretende  dunkle  Ver- 
längerung durch  den  Lacus  Ismenius\  am  9.  Juni  1890  sah  Schiaparelli  den 
Lacus  Solls  gespalten;  ebenso  den  Lacus  Tithonius  in  zwei  Flecke  zerlegt  (beide 
durch  meridional  verlaufende  Theilungslinien  in  einen  östlichen  und  westlichen 
Theil).  In  dem  Festland  Thaumasia  waren  die  beiden  Kanäle  Ambrosia  und 
Nectar  verschwunden  und  an  deren  Stelle  war  eine  Reihe  anderer  getreten, 
unter  denen  die  merkwürdigsten  Verbindungskanäle  zwischen  dem  Lacus  Solls 
und  Tithonius  waren. 

Stanley  Williams  sah  1890  43  Kanäle,  unter  diesen  aber  nur  6  verdoppelt: 
Nilokeras,  Cerberus,  Erebus,  Titan,  Euphrates  und  Olgas, 

Hierzu  mag  noch  die  Bemerkung  von  Schiaparelli 4)  erwähnt  werden,  dass 
die  Verdoppelung  der  Kanäle  in  verhältnissmässig  kurzer  Zeit  und  in  schnellem 
Wechsel  stattfindet,  und  endlich,  was  man  leicht  durch  die  Berücksichtigung  der 
Stellung  der  Marsaxe  findet,  dass  das  Auftreten  dieser  Verdoppelungen  von  der 
Lage  der  Marsaxe  gegen  die  Erde  abhängt,  indem  dieselben  am  deut- 
lichsten dort  auftreten,  wo  die  Visur  von  der  Erde  die  Marsoberfläche  möglichst 
normal  trifft. 

Von  den  Erklärungsversuchen  mögen  nur  drei  erwähnt  werden:  derjenige 
von  Fizeau*),  welcher  die  Kanäle  für  den  Moränen  der  grossen  Gletscher  ähn- 
liche Gebilde  hält;  eine  aus  Andeutungen  von  Schiaparelli  entstandene  und 
ziemlich  allgemein  verbreitete  Meinung,  wonach  aus  der  grossen  Regelmässigkeit 
(dem  Parallelismus)  der  Kanäle  auf  die  Möglichkeit  geschlossen  wird,  dass  die- 
selben Kunstprodukte  einer  vorgeschrittenen  Civilisation  wären  und  endlich  die 
Ansicht  von  Cerulli,  der  die  Marskanäle  als  Truglinien  ansieht,  und  deren  Ent- 
stehung auf  das  Bestreben  des  Auges  zur  Construction  möglichst  einfacher 
Configurationen  zurückfuhrt^). 


1)  Ciel  et  Teire  1888  August  14. 

^  Die  Zeichnungen  von  Holden,  Schäberle,  Keeler  aus  der  Opposition  1888  zeigen  so 
bedeutende  Veränderungen  selbst  im  Laufe  weniger  Stunden,  dass  an  einen  Einfluss  der  terre- 
strischen oder  Marsatmosphäre  gedacht  werden  muss. 

3)  Comptes  rendus  vom  14.  Mai  1888. 

^)  Himmel  und  Erde  L  Bd«,  pag.  96. 

B)  Compt.  rend.  25.  Juni  1888. 

^)  Astronom.  Nachrichten,  No.  3490. 
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Pickering  protestirte  1890  gegen  den  Namen  »Kanälec,  äussert  aber  selbst 
keine  Meinung. 

Ein  einfacher  Versuch  fUhrt  dazu,  dass  diese  sogen.  Marskanäle  in  der  That 
wahrscheinlich  keine  Kanäle,  sondern  Bergztige,  und  zwar  einfache  Bergzüge  sind, 
welche  sich  durch  ein  Refractionsphänomen  verdoppelt  darstellen. 

Bringt  man  in  einem  vollständig  verdunkelten  kleinen,  mit  einem  stark 
brechenden  Medium  gefüllten  Kämmerchen  in  einer  Wand  ein  Fensterchen  an 
und  befestigt  an  der  gegenüberliegenden  Wand  ein  Relief,  beleuchtet  man  dieses 
Relief  von  aussen  und  sieht  in  das  Fenster,  also  nahe  normal  zum  Relief,  so 
werden  kleine  Erhebungen,  so  wie  Bergadem,  je  nach  der  Albedo  verschieden 
hell  erscheinen,  und  es  werden  die  glänzenden  Stellen  von  dunklen  Streifen  um- 
randet, also  die  Bergadern  von  dunklen  Linien  umsäumt  erscheinen. 

Dieser  Versuch  ist  nicht  neu;  er  ist  leicht  anzustellen  und  giebt  alle  Details, 
welche  bei  der  Marsbeobachtung  im  Laufe  der  Jahre  auftreten,  im  Zeitraum  von 
wenigen  Stunden  bei  der  Beobachtung  des  Augenhintergrundes  mit  dem  Augen- 
spiegel. 

Der  Anfänger  sieht  hierbei  zunächst  —  nichts;  sodann  ein  verwaschenes 
Bild  von  Flecken  und  Streifen;  allmählich  mit  wachsender  Uebung  treten  in 
klaren  Augenmedien  (normalen  Augen)  die  Details  des  Augenhintergrundes  immer 
deutlicher  hervor:  die  Sehnervenpapille  mit  ihrer  scharfen  Begrenzung  und  den 
austretenden  Gefässen,  den  Hauptstämmen  der  Centralarterie  und  Centralvene; 
dann  allmählich  erst  die  helleren  Arterien  und  dann  auch  die  dunkleren  Venen 
in  der  Form  von  durch  scharfe,  helle  Streifen  getrennten,  ver- 
schieden dunklen  Doppellinien.  Ein  veränderter  Anblick  bietet  sich  in 
zwei^)  für  diese  Betrachtungen  zu  erwähnenden  Fälle  dar:  a)  Bei  Trübungen  der 
Augenmedien  (beginnendem  Linsenstaar,  Hornhaut-  oder  Glaskörpertrübungen 
u.  s.  w.)  werden  natürlich  die  Details  verwaschen,  undeutlich,  theilweise  auch 
unsichtbar,  b)  Bei  allgemeiner  Gef^ss Verengerung  (z.  B.  bei  Glaucom,  bei 
Stauungspapille  u.  s.  w.)  werden  die  stark  verengten  Gefässe  als  einfache 
Linien  gesehen. 

Da  nun  aber  die  Gefässe,  wie  der  anatomische  Befund  lehrt,  einfach  ver- 
laufende Stämme  sind,  deren  Verdoppelung  daher  nur  als  eine  optische  Er- 
scheinung aufgefasst  werden  kann,  so  kann  man  auch  für  den  Mars  annehmen, 
dass  der  verhältnissmässig  parallele  Verlauf  der  sogen.  Kanäle  nur  eine  optische 
Erscheinung  ist,  nämlich  das  Auftreten  eines  glänzenden  Kammes  auf  einfachen 
Bergadem. 

Die  für  das  Zustandekommen  dieser  Erscheinung  nöthigen  Bedingungen 
sind: 

1)  Nebst  guten  Instrumenten  auch  eine  hinreichende  Uebung,  die  erst  durch 
^wiederholte  Beobachtung  eines  bereits  wiederholt  gesehenen  und  ziemlich  gut 
bekannten  Objectes  erlangt  werden  kann  (Schärfung  der  Sinne  für  die  Wahr- 
nehmung von  Details),  wie  denn  auch  z.  B.  auf  der  MÄDLER'schen  Mondkarte  noch 
die  meisten  Berge  und  Wälle  kreisförmig  sind,  wo  später  immer  zahlreichere 
Unregelmässigkeiten  hervortraten. 

2}  Klare  und  ungetrübte  Medien,    die  die  Lichtstrahlen  zu  passiren  haben. 


1)  Natürlich  «usgeschlosseD  die  ftlr  diese  Erkläning   belanglosen  localen  Veränderungen 
bei  Sehneiren-,  Netzhaut-  oder  Aderhautentzündungen  u.  s.  w. 
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3)  Die  nahe  senkrechte  Incidenz  und  Reflexion,  welche  sich  in  der  Ab- 
hängigkeit des  Auftretens  der  Verdoppelungen  von  der  Stellung  der  Marsaxe 
gegen  den  Beobachter  manifestirt. 

4)  Eine  genügende  Dichte  oder  Dicke  des  brechenden  Mediums,  durch 
welches  die  von  den  beiden  Abhängen  reflektirten  Lichtstrahlen  so  abgelenkt 
werden,  dass  sie  von  Punkten  zu  kommen  scheinen,  welche  von  dem  Gipfel 
weiter  entfernt  sind,  wodurch  eben  die  Abhänge  weniger  hell  erscheinen.  (VergL 
die  Beobachtung  von  Jamuna  und  Ganges  im  Jahre  i888  als  Uebergangsstadium 
zur  vollständigen  Verdoppelung). 

5)  Eine  gewisse  Höhe  des  Reliefs,  welche  für  eine  genügend  starke  Ab- 
lenkung der  von  'den  Abhängen  kommenden  Strahlen  nöthig  ist.  Nimmt  man 
die  Grösse  des  Augapfels  zu  24  mm  und  die  Dicke  der  Gefässe,  welche  noch 
deutlich  doppelt  gesehen  werden,  zu  50  fi,  so  würde  daraus  folgen,  dass  zu 
dieser  Erscheinung  eine  Erhebung  von  etwa  ^^  des  Durchmessers  nöthig  wäre. 
Da  der  Marsdurchmesser  etwa  6500  km  beträgt,  so  würde  sich  daraus  eine  muth- 

maassliche  Höhe  der  Bergzüge  gleich  ^  =  ]$  km  ergeben. 

Endlich  folgt  hieraus,  dass  der  Mars  wahrscheinlich  von  einer  ziemlich 
dichten  Atmosphäre  umhüllt  ist. 

Man  wird  unschwer  in  dem  oben  erwähnten  Auftreten  von  dunklen  Linien 
parallel  zum  Aequator,  in  der  Erscheinung,  welche  der  Locus  Soäs  und  Locus 
Tithonius  und  deren  Umgebung  im  Jahre  1890  darboten,  eine  Folge  der  durch 
die  geänderte  Stellung  der  Marsaxe  bedingten  Beleuchtungsänderungen  erkennen. 

Unter  der  hier  gegebenen  Annahme  erscheint  auch  vielleicht  JDeucaiicnis 
Regio,  nebst  deren  Verlängerung:  dem  weissen  Streifen  zwischen  Gehen  und 
Indus  als  ein  glänzender  Kamm;  ebenso  die  Festländer  Atlantis  und  Hesperia 
u.  a.,  welche  übrigens  bereits  in  der  ersten  Opposition  1877  von  Schuparelu 
>n  dieser  Form  gesehen  worden  waren. 

Hier  muss  auch  einer  Veränderung  gedacht  werden,  welche  Schiaparelli 
1894  am  Marc  Sirenum  bemerkte.  Nachdem  dasselbe  zwischen  1892  bis  Octo- 
ber  1894  stets  den  normalen  Anblick  dargeboten  hatte,  zeigte  es  sich  am 
8.  October  1892  durch  eine  Linie  getrennt,  die  auch  wieder  am  21.  November 
1894  sichtbar  war.  ^Questo  fatto  et  altri  anaioghi  da  me  veduti  neue  fasscUe  of- 
posizioni  conducono  a  concludere,  che  le  variazioni  anormali  delte  mcuchie  dt  Mark 
non  succedono  a  caso  e  senza  regola,  che  anzi  la  medesima  variazione  puo  ripro- 
dersi  con  aspetio  identico^auche  doponu  hingo  intervailo  di  tempo'^). 

Die  Deutung  der  übrigen  auf  dem  Mars  constatirten  Oberflächenverschieden- 
heiten hängt  nun  wesentlich  von  dem  bereits  erkannten  Vorhandensein  einer 
Atmosphäre  ab.  Obwohl  es  nicht  ausgeschlossen  ist,  dass  auch  feste  Körper 
zur  Bildung  einer  ausgedehnten  und  ziemlich  dichten  Atmosphäre  Veranlassung 
geben  können,  so  bleibt  es  wahrscheinlicher,  dass  eine  solche  durch  flüssige 
Körper  erzeugt  wird.  Da  nun  auch  spectroskopisch  Wasserdämpfe  nach- 
gewiesen sind,  so  wird  man  die  Verschiedenheit  der  Helligkeit  in  verschiedenes 
Marsgegenden  in  der  That  auf  Festland  und  Meere  zurückführen  können,  wo- 
durch die  als  Mare  bezeichneten  Gebiete  wahrscheinlich  wirklich  mit  irdischen 
Meeren  vergleichbar  sind. 

Auch  die  erwähnten  Veränderungen  des  Mars,  namentlich  der  so  veränder- 
liche Anblick,  welchen  verschiedene  Darstellungen  des  Mars  im  Verlaufe  weniger 
Stunden  zeigen  (wie  dies  von  den  erwähnten  Zeichnungen  von  Holden,  Schäberle 


')  Astron.  Nachr.  Bd.  137,  pag.  100. 
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u.  s.  w.  gilt),  mögen  ihren  Grund  in  zeitweise  durch  die  Marsatmosphäre  be- 
dingten Veränderungen  ihren  Grund  haben.  Doch  sind  wirkliche  Verände- 
rungen keineswegs  auszuschliessen,  im  Gegentheil  auch  schon  mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit  constatirt  worden.  Eine  der  auffälligsten  war  das  Verschwin- 
den des  Südpolarfleckes  Ende  October  1894  und  das  Wiedererscheinen  desselben 
im  Juni  1895^). 

Vermuthungen  über  Marstrabanten  hatte  bereits  Kepler  im  Anschlüsse  an 
die  von  Galilei  mit  dem  Fernrohre  gemachte  Entdeckung  der  Jupitersatelliten 
geäussert.  Diese  Vermuthungen  kehrten  später  immer  wieder,  oft  auch  in  Form 
von  ganz  bestimmten  Behauptungen;  dahin  gehören  z.  B.  die  Angaben  in 
»Gullivers  Reisenc  lyss")*  Es  erscheint  vielleicht  für  einen  Augenblick  merk- 
würdig, dass  dort  die  Entfernungen  derselben  vom  Hauptplaneten  3  bezw.  5  Mars- 
durchmesser angegeben  sind,  während  eine  blosse  Vermuthung  nach  Analogie 
mit  dem  Erdmonde  oder  wenigstens  mit  den  Jupitermonden  auf  weit  grössere 
Bahnhalbmesser  hätte  Hihren  müssen.  Theilweise  giebt  jedoch  die  Anwendung 
der  KEPLER'schen  Gesetze  hierüber  Aufschluss.  Mit  Rücksicht  auf  die  Gering- 
fügigkeit der  Marsmasse  müssten  Marsmonde  in  einer  Entfernung  von  5*7'  be- 
reits 16  Tage  Umlaufszeit  haben,  in  der  Entfernung  von  dO''8  schon  200  Tage*). 
In  der  Opposition  1865  suchte  d' Arrest  mit  dem  lO^zöller  der  Kopenhagener 
Sternwarte  in  der  Umgebung  des  Mars  und  fand  keinen  Trabanten,  obgleich 
ihm  nach  seiner  Meinung  Objecte  bis  zu  12.  Grösse  nicht  entgangen  sein  konnten^). 
Mit  dem  CLARK'schen  Refractor  von  66  cm  Oeflhung  entdeckte  Hall  in  der 
Herbstopposition  am  19.  August  1877^)  zwei  Marsmonde,  für  welche  Hall  nach 
dem  Vorschlage  von  Madan  die  Namen  Phobos  und  D  ei  mos  wählte.  Die  ersten 
Elemente  wurden  von  Newcomb  gerechnet;  er  fand  die  Urolaufszeit  für  Phobos 
l^^%^bt  für  Deimos  30^14''";  Hall  berechnete  aus  seinen  Beobachtungen  die 
Umlaufszeiten  0*31894  bezw.  126250  Tage,  d.  i.  7*39*«-3  bezw.  30*18'*0. 

Die  Entfernungen  sind  nach  den  Rechnungen  von  Fritchett  für  Phobos 
l2"-77  und  für  Deimos  32"-91. 

Störungen  wurden  berechnet  von  Marth*)  und  von  Adams'). 

Pickering  schloss  aus  der  Grösse  der  Satelliten  auf  den  Durchmesser  von 
etwa  10  km. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  der  innere  Satellit  für  einen  Beobachter  auf  dem 
Mars  im  Westen  aufgeht  und  im  Osten  untergeht;  denn  da  die  stündliche  Be- 
wegung des  Mars  nur  14^*62  beträgt,  so  bleibt  derselbe  stündlich  32^*44  zurück, 
der  zweite  eilt  2^*74  vor;  folglich  ist  die  synodische  Umlaufszeit  des  inneren 
Trabanten  in  der  Richtung  Ost- West  11*1  Stunden;  er  kann  also  unter  Um- 
ständen zweimal  des  Tages  aufgehen.  Die  synodische  Umlaufszeit  des  zweiten 
ist  131*4  Stunden  oder  5^  Marstage. 


>)  Astron.  Nachr.  No.  3S74. 

')  Vergl.  die  Bemerkung  von  v.  Oppolzer  in  den  Astron.  Nachr.  Bd.  91,  pag.  303. 

^)  Vergl.  d'AiULBST  in  den  Astron.  Nachr.  Bd.  64,  pag.  74. 

^)  Später  wurden  dieselben  allerdings  auch  mit  kleineren  Instrumenten  gesehen,  so  von 
Erck  in  Sherington  am  8.  September  1877  mit  einem  Femrohr  von  17*8  <^i  OefTnung. 

^)  Compt.  rend.  Bd.  85,  pag.  437;  Astron.  Nachr.  Bd.  90,  pag.  190;  Monthly  Notices 
Bd.  37,  pag.  443- 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.  95,  pag.  369. 

*)  Monthly  Notices  Bd.  40,  pag.  la 
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Jupiter. 

Jupiter   ist   der  grösste  der  Planeten,    und  nächst  Venus  der  hellste.     Dass 
derselbe  eine  merkliche  Abplattung  besitzt,     wurde  schon  frühzeitig  beobachtet 

Dom.  Cassini  bestimmte   sie   zu   ^\,   Schmidt   ^.     Etwas  abweichend   ist  der 

Werth  von  Kaiser  {^^) ;    SECcm  erhielt  j^ .     Die   Werthe   des  Aequatoreal- 

halbmessers  (reducirt  auf  die  Entfernung  1)  schwanken  zwischen  18"'8  und   ]9"4; 
diejenigen  des  Polardurchmcssers  zwischen  17"'6  und  18"'2.    Schur  erhielt  1S91 

für  a  =  37"-428,  d  =  35"020,  die  Abplattung  ^^ i).     In  den  >Astron.  Nachr.€ 

Bd.  141,  pag.  234  giebt  Schur  die  folgende  Zusammenstellung*) 

Bessel  1833/34  (Königsberger  Beobachtungen  Bd.  XDC,  ^  ^      Abplattnnj 

pag.  102) 37"-6€  35"-24  1:15*6 

Johnson  1850/1  (Radclitfe  Observatory   1850,  pag.  293)  37*31  35*11  1:16*9 

WiNNECKE  1857  (Bonner  Heliometer) 37*39  35*20  1:17*1 

Main  1869,  1874  (Radcliffe  Observatory  1869,  pag.  317; 

1874.  pag.  240) 37*14  34-94  1:10*9 

Bellamy  1874/5  (Radcliffe  Observatory  1874,  pag.  240)  37*19  35*02  1:171 

Schur  1891— 1896        37*42  3510  1:16*2 

welchen  Messungen  noch  die  Resultate  Kaisers  aus 

den  Jahren   1856—62    hinzuzufügen    sind,    nämlich  37*67  35*49  1:17*11 

und    zieht   daraus   das  Mittel   a=:37"'40;    ^«=35*16;    Abplattung  gleich  ^. 

Schröter  und  Harding  haben  mehrere  Male  eine  unregelmässige  Ab- 
plattung des  Jupiter,  d.  h.  eine  Abweichung  von  der  elliptischen  Gestalt  zu  sehen 
geglaubt.  Dasselbe  beobachtete  Struve  am  7.  März  1876;  allein  er  fand  dieses 
durch  mikrometrische  Messungen  nicht  bestätigt*).  Besondere  Untersuchungen 
stellte  hierüber  Schur  1891  an^);  er  maass  den  Durchmesser  in  acht  ver- 
schiedenen Positionswinkeln;  es  zeigten  sich  wohl  Abweichungen  in  den  Mes- 
sungen, die  eine  Gesetzmässigkeit  verriethen;  doch  deuteten  dieselben  auf  eine 
Abhängigkeit  von  der  Auffassung  des  Beobachters  je  nach  der  Lage  des  Aequa- 
tors  gegen  die  Horizontale,  nicht  aber  eine  Abweichung  von  der  EUipticität. 

Die   älteste  Massenbestimmung   rührt    von  Newton  her;    er   fand   aus  den 

Trabantenabständen  j^ ;  Laplace  fand  für  die  Masse  iq^^ös  >  Gauss  erhielt 
aus  den  Störungen  der  Pallas,  Nicolai  aus  denen  der  Juno  1^5^:^^  *) ;  Encke 
aus  den  Störungen  des  seinen  Namen  tragenden  Kometen  j^^  und  aus  einer 
späteren  Berechnung  ^öil^*^'  ^'^^  erhielt  aus  den  Beobachtungen  der  Elon- 
gationen  der  vier  Satelliten  in  Greenwich  jq^*  Bessel  leitete  den  Werth 
1047788  ^^'  ^^^  welchem  der  von  Möller  aus  den  Störungen  des  FAYE'schen 
Kometen  ^047^379  nicht  sehr  verschieden  ist  Etwas  grössere  Werthe  erhielt 
Krueger  aus  den  Störungen  der  Themis:    104^^33  ^)   und  Schur  aus  den  Mes- 

1)  AstTon.  Nachr.  Bd.  129,  No.  3078. 

^)  Der  MÄDLKR'sclie  Werth  ^:^  (»Beitriige  zur  physischen  Kenotniss  der  Himmelskörper*, 

pag«  105/6)  ist  entschieden  zu  klein. 
')  Astron.  Nachr.  Bd.  5,  pag.  16. 
*)  Astron.  Nachr.  Bd.  129,  pag.  14. 
^)  Berliner  Astron.  Jahrb.  für  1826,  pag.  226. 
*)  Astron.  Nachr.  Bd.  9,  pag.  339,  und  Bd.   14,  pag.  332. 
^)  Astron.  Nachr.  Bd.  81,  pag.  334. 
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sungen  der  Trabantenabstände  ^047-332  ^)»  Hill  erhielt  aus  den  Störungen  des 
Saturn    ^^^i  1    Newcomb  aus  den  Störungen  des  Planeten  Polyhymnia    ^q^.^  « 

Kempf  aus  den  Messungen  der  Sateliitenabstände  von  Airy  und  Vogel    iq^-^^q  « 

Insbesondere  die  zuletzt  erhaltenen  Werthe  deuten  entschieden  auf  die  Noth- 
wendigkeit  einer  Vergrösserung  der  bisher  verwendeten  BESSEL'schen  Jupiter- 
masse. Zieht  man  das  Mittel,  so  erhält  man  ^047^^  •  Der  von  Newcomb  ge- 
zogene Mittelwerth  ^q^.^  scheint  wohl  zu  gross»  wie  auch  die  von  v.  Haerdtl 
abgeleitete  Jupitermasse   -[q^^  von  den  übrigen  zu  weit  abweicht. 

Die  Dichte  des  Planeten  ist  sehr  gering,  ist  aber  jedenfalls  an  der  Ober 
fläche  noch  geringer»  da  die  Dichte  nach  dem  Innern  zu  zunimmt.  (Vergl.  den 
Artikel  »Mechanik  des  Himmels«,  IL  Bd.,  pag.  551). 

Dom.  Cassini  sah  1665  einen  Fleck,  der  bis  1692  sichtbar  blieb,  und  aus  dem 
er  die  Rotationszeit  gleich  9^  55'"  58'  ableitete.  Schröter  erhielt  anfanglich 
(1785/86)  merkwürdigerweise  eine  viel  kürzere  Umlaufszeit  (6*57"»),  später  aber 
nahe  denselben  Werth  wie  Cassini,  nämlich  9*  56^»  33'.  Beer  und  Mädler  er- 
hielten aus  zwei  gut  begrenzten  Flecken  aus  Beobachtungen  in  der  Zeit  zwischen 
4.  November  1834  bis  22.  Januar  1835:  9*55''*30"08,  aus  der  Zwischenzeit  zwischen 
9.  Februar  1835  ""^  19.  April  1835  ^^^  kleineren  Werth  9*  55*«  26*"53,  was  nur 
durch  eine  Bewegung  der  Flecke  auf  der  Planetenoberfläche  erklärt  werden 
kann^.  Auf  den  Umstand  der  verschiedenen  Rotation  verschiedener  Flecke 
machte  aber  in  überzeugender  Weise  erst  J.  Schmidt  1865  aufmerksam,  indem 
er  dabei  auch  auf  die  Verschiedenheit  der  Rotationszeit  in  verschie- 
denen Breiten  Rücksicht  nahm^.  Er  war  allerdings  nicht  der  erste,  der 
diese  Thatsache  erkannte,  denn  Schröter  weist  in  seinen  »Beiträgen  zu  den 
neuesten  astronomischen  Entdeckungen,  Berlin  1788c  schon  darauf  hin,  dass 
Cassini  ftir  verschiedene  Breiten  verschiedene  Rotationszeiten  erhielt.  Allein 
erst  Schmidt^)  und  nach  ihm  Oudemans^)  hatten  sich  mit  der  Frage  in  syste- 
matischer Weise  beschäftigt. 

Die  verschiedene  Rotationszeit  ist  natürlich  nur  erklärlich  dadurch,  dass  die 
Flecke  gegeneinander  den  Ort  wechseln,^),  was  wieder  nur  möglich  ist,  wenn 
die  Flecke  oder  wenigstens  ein  Theil  derselben  als  wolkenartige  Gebilde  in 
einer  den  Planeten  einhüllenden  Atmosphäre  angenommen  werden.  Die  Ge- 
schwindigkeit der  Flecke  ist  gemäss  der  Rotationsdauer  zwischen  13*05  und 
13'17  km]  der  Unterschied  beträgt  daher  120  m  in  der  Secunde,  und  zwar  im 
Aequator  beschleunigt  Schröter  erklärte  diese  Beschleunigung  durch 
Passatwinde  in  den  oberen  Regionen. 

*)  AstTon.  Nachr.  Bd.  104,  pag.  83. 

*)  Astron  Nachr.  Bd.  12,  pag.  265. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd<  65,  pag.  81. 

*)  Vergl.  die  Untersuchungen  von  Schmidt  in  den  Astron.  Nachr.  Bd.  65,  pag.  85,  Bd.  68, 
pag.  289,  Bd.  83,  pag.  71,  und  insbesondere  Bd.  99,  pag.  i. 

*)  Astron.  Nachr.  Bd.   143,  No.  3401. 

*)  Die  Fig.  390—892  geben  Beobachtungen  des  Jupiter  zu  Yerschiedenen  Zeiten;  die 
Fig.  390  Beobachtungen  von  Lohse  in  Bothkainp  1871  December  21,  10^  42*"  und 
December  24  18^  16^  nach  »Beobachtungen  der  Sternwarte  zu  Bothkampc,  II.  Heft;  Fig.  391 
Beobachtungen  von  Hough  im  Dearbome  Observatory  1895  März  19  und  1896  Februar  15 
(der  schwarze  Fleck  oben  ist  der  dritte  Satellit)  nach  »Astron.  Nachr.  Bd.  140,  pag.  273, 
Fig.  392  Beobachtungen  von  Fauth  1896  Februar  7  und  17  (mit  dem  Schatten  des  ersten 
Trabanten)  nach   »Astron.  Nachr.«  Bd.  140,  pag.  167. 
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Beobachtungen  von  LoHse  In  Botbkamp. 
1871  D«c  31,  10*42»  1871   Dec.  34,  ISkUm 


f4.«MJ 

Beobachtungen  von  Hoitgh  in  Deuborae^Observatory. 
1S95  MHix  19  1895  Febrnai  IJ. 
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Für  das  Vorhandensein  einer  Atmosphäre  spricht  auch  der  mitunter  beob- 
achtete Farbenwechsel  der  Flecke.  Schön  1787  sah  Schröter,  später  1788/9 
Gruithuisen  das  Auftreten  von  auffallend  rothen  Flecken.  1870  und  187 1 
sahen  Browning  und  Lohse^)  die  Aequatorealstreifen  besonders  in  einem  rochen 
Lichte.  LoHSE  erklärt  dieses  dadurch,  dass  sich  in  der  Jupiteratmosphäre  Wasser- 
dampf  vorfindet,  und  sieht  eine  Bestätigung  dieser  Ansicht  in  dem  Umstände, 
dass  bei  starker  Condensation  und  dadurch  bedingter  Vermehrung  der  Wolken 
die  röthliche  Farbe  abnimmt. 

Ein  auffallend  rother  Fleck  wurde  1878  September  25  von  Trouvelot 
und  derselbe  1879  J^^^  5  ^on  Lohse  und  1879  September  8  von  Bredichin 
auf  der  südlichen  Halbkugel  des  Jupiter  beobachtet'). 

Zu  bemerken  ist  noch  das  Auftreten  von  weissen  Flecken.  Dawes  sah 
solche  im  Frühjahr  1849  und  Lassell  im  März  1850;  1857  September  16  bis 
November  18  sah  Dawes  eine  grössere  Anzahl  derselben  (bis  zu  sechs)  in  der 
Aequatorealzone  und  zwar  meist  in  der  Nähe  des  südlichen  Aequatorealstreifens. 
1880  September  18  wurde  wieder,  ebenfalls  in  der  Nähe  des  Aequators,  zuerst 
von  Denning  ein  auffallend  weisser  Fleck  beobachtet. 

Trotz  der  grossen  Veränderlichkeit  des  Anblickes,  welchen  der  Planet  uns 
bietet,  zeigt  sich  doch  auch  eine  gewisse  Constanz  der  Formen,  welche  sich  in 
erster  Linie  in  der  Aequatorealzone  oder  am  sogen.  Aequatorealstreifen  ausspricht 
Ueber  diese  äussert  sich  Lohse  b)  folgendermaassen :  »Im  Verlaufe  elfjähriger 
unausgesetzter  Beobachtungen  des  Jupiter  hat  sich  mir  die  Aequatorealgegend 
des  Planeten  stets  als  eine  dem  Auge  besonders  markante  Zone  dargestellt,  die 
sich  nahe  gleich  breit  von  der  Aequatoreallinie  nach  Nord  und  Süd  erstreckt. 
Die  nördliche  und  südliche  Grenzlinie  dieser  Zone  zeichnet  sich  zumeist  durch 
eine  intensivere  Färbung  aus,  während  weiter  nach  der  Mitte  hin  Wolkenzüge 
beobachtet  wurden,  die  den  röthlichen  Ton,  welcher  der  Zone  eigen  ist,  partiell 
verdecken.  Andere  Beobachter  haben  diese  Verhältnisse  so  aufgefasst,  dass  sie 
zwei  isolirte  —  einen  nördlichen  und  einen  südlichen  —  äquatorealen  Streifen 
annehmen,  denen,  wie  den  übrigen  Streifen  des  Planeten,  nur  vorübergehende 
Existenz  zuerkannt  wurde.  Diese  Auffassung  habe  ich  nie  getheilt,  da  mir  in 
den  angewendeten,  grösstentheils  mächtigen  Instrumenten  der  Aequatorealgürtel 
als  eine  einheitliche  Erscheinung  von  beträchtlicher  Stabilität  erschienen  ist,  wie 
denn  auch  die  Photographie  des  Planeten  diese  Auffassung  bestätigte,  indem 
die  chemische  Wirksamkeit  des  von  der  Aequatorealzone  ausgesendeten  Lichtes 
stets  wesentlich  von  derjenigen  der  anderen  Theile  des  Planeten  deutlich  unter- 
schieden istc. 

Es  ist  aber  bisher  noch  nicht  gelungen,  die  constanten  und  variablen  Ele- 
mente, welche  die  Oberfläche  des  Jupiter  darbietet,  vollständig  auseinander  zu 
halten.  A.  C.  Ranvard  hat  auf  die  Möglichkeit  eines  Zusammenhanges  der 
Veränderlichkeit  der  Jupiterflecke  mit  der  Sonnenfleckenperiode  hingewiesen^), 
und  auch  Lohse^)  hält  die  Möglichkeit,  dass  die  Veränderungen  in  der  Jupiter- 
atmosphäre periodisch  stattfinden  würden^  nicht  für  ausgeschlossen. 


^)  Bothkamper  Beobachtungen,  II.  Heft,  pag.  90. 
^  AstTon.  Nachr.  Bd.  95,  pag.  383,  und  Bd.  96,  pag.  17. 

')  Publicationen  des  astrophysikalischen   Observatoriums    zu  Potsdam,  III.   Bd.    1..  StUck, 
pag.  I. 

*)  Montbly  Notices,  Bd.  31,  pag.  34  und  224. 
•)  1.  c,  pag.  91. 
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Die  Bestimmung  der  Lage  der  Jupiteraxe  geschieht  natürlich  aus  den  beob- 
achteten Bewegungen  der  Flecken  selbst  (vergl.  den  Artikel  »Mechanik  des 
Himmelsc,  11.  Bd.,  pag.  460),  wobei  die  Flecken  die  Stelle  rund  um  den  Jupiter 
in  der  Entfernung  gleich  seinem  Halbmesser  umkreisender  Körper  einnehmen. 
Die  Genauigkeit  der  Bestimmung  scheitert  wesentlich  an  der  Inconstanz  und 
dem  Ortswechsel  der  Flecke;  doch  folgt  aus  den  Beobachtungen,  dass  die  Nei- 
gung des  Jupiteräquators  gegen  seine  Bahn  nur  sehr  klein  (etwa  3°)  ist.  Eine 
Veränderlichkeit  der  Jahreszeiten,  wie  auf  der  Erde,  ist  daher  bei  Jupiter  nicht 
vorhanden. 

Die  bereits  von  Galilei  entdeckten  vier  Jupitersatelliten  waren  schon  im 
Anfange  des  Jahrhunderts  Gegenstand  ausgedehnter  theoretischer  Untersuchungen. 
Ueber  die  aus  der  Commensurabilität  der  mittleren  Bewegungen  derselben  fol- 
genden Eigenthümlichkeiten  der  drei  mittleren  wurde  ausführlich  in  der  »Me- 
chanik des  Himmelsc  gesprochen,  und  braucht  daher  hier  nicht  weiter  darauf 
eingegangen  zu  werden. 

Am  9.  September  1892  wurde  von  Barnard  am  Mount  Hamilton  ein  fünfter 
Satellit  als  ein  Stern  13.  Grösse  entdeckt^),  dessen  Umlaufszeit  11^49'**6  ist,  so 
dass  gemäss  der  allgemein  üblichen  Reihenfolge,  welche  die  Nummerirung 
gemäss  den  Entfernungen  und  nicht  nach  der  Zeit  der  Entdeckung  festsetzt 
(wie  dieses  am  deutlichsten  bei  den  Satumtrabanten  hervortritt),  dieser  Satellit 
als  der  erste,  und  der  äusserste  daher  als  der  fünfte  zu  bezeichnen  ist,  wie  dies 
auch  in  dem  Artikel  »Mechanik  des  Himmelsc  schon  durchgeführt  ist. 

Der  hellste  von  den  fünf  Satelliten  ist  der  vieite;  in  den  günstigen  Oppo- 
sitionen wird  er  von  5'6  Grösse  und  tritt  nur  wegen  seiner  grossen  Nähe  zu 
Jupiter  nicht  wie  ein  anderer  Stern  derselben-  Grössenklasse  hervor. 

Die  scheinbaren  Durchmesser  der  Satelliten  wurden  schon  von  Maraldi 
1734  aus  der  Zeit  des  Eintrittes  in  die  Jupiterscheibe  zu  bestimmen  versucht 
Dieselbe  Methode  verfolgten  Schröter  und  Harding:  sie  erhielten  für  die  vier 
äusseren  Satelliten  die  Werthe: 


1"06 

0"-87 

l"-54 

l"-07 

Struve  erhielt*)     1*02 

oyi 

1-49 

1-28 

Bessel')      .     .       1-03 

0-93 

1-38 

1-22 

mit  Rücksicht   auf  die  Kleinheit*  der   zu  bestimmenden  Werthe   in    sehr   guter 
Uebereinstimmung. 

Trotz  der  relativen  Kleinheit  der  Satelliten  gelang  es,  auf  denselben  Flecken 
zu  constatiren.  Die  Wahrscheinlichkeit  des  Vorhandenseins  derselben  ist  ausser 
Zweifel  gestellt  durch  die  Veränderlichkeit  der  Lichtstärke  derselben.  Auwers 
und  Engelmann  haben  besonders  beim  äussersten  Satelliten  eine  Regelmässig- 
keit im  Wechsel  der  Lichtintensität  bemerkt,  welche  auf  eine  Rotation  des  Tra- 
banten hindeutet,  so  dass  die  Rotationszeit  wahrscheinlich  mit  der  Umlaufszeit 
identisch  ist.  Barnard  und  Burnham  sahen  den  zweiten  Jupitersatelliten  am 
8.  September  1890  deutlich  doppelt,  und  zwar  die  beiden  Componenten  senk- 
recht zur  Richtung  der  Jupiterstreifen;  der  Schatten  war  dabei  vollständig  kreis- 
rund^). Hierfür  sind  nun  zwei  Erklärungen  möglich;  entweder  der  Satellit  ist  in 
Wirklichkeit  doppelt,   welche  Annahme  aber  mit   dem  Gesammtbilde   nicht  ver- 


^)  Astron.  Nachr.  Bd.  130,  pag.  375,  Bd.  131,  pag.  73. 
')  Astron.  Nachr.  Bd.  5,  pag.  16. 
*)  Königsberger  Beobachtungen  Bd.  35,  pag.  276. 
*}  Astron.  Nachr.  Bd.  124,  pag.  318. 
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einbar  ist^),  oder  aber,  die  anscheinende  Duplicität  entsteht  durch  einen  weissen 
Streifen,   der  parallel  zur  Richtung  der  Jupiterstreifen  über  den  Satelliten  zieht. 

Die  Schwierigkeit,  mit  welchen  Details  auf  den  Nebenplaneten,  trotz  der 
relativ  grossen  Instrumente  unserer  Zeit,  wahrgenommen  werden,  lässt  die  mannig- 
fachen Beobachtungen  Schröter's,  welcher  am  24.  August  und  dann  nochmals 
am  13.  und  14.  October  1796  einen  schwarzen  Fleck  von  0"'6  Durchmesser  am 
vierten  Satelliten,  und  am  9.  November  1796  einen  noch  dunkleren  Fleck  von 
0"'75  auf  dem  fünften  Satelliten  gesehen  hatte,  dennoch  etwas  zweifelhaft  er- 
scheinen. Von  demselben  Gesichtspunkte  bleibt  auch  seine  Aeusserung  zu  beur- 
theilen*):  tMit  Vergnügen  kann  ich  vorläufig  versichern,  dass  wir  (Schröter 
und  Harding)  nun  in  jedem  der  vier  Jupitertrabanten,  selbst  in  den  beiden 
kleinsten,  im  ersten  und  zweiten,  mit  völliger  Gewissheit  dunkle  Flecke  und  zwar 
wiederholt,  wahrgenommen  haben.  Ungeachtet  sie  vornehmlich  von  atmosphäri- 
scher fieschafifenheit  und  vergänglich,  einem  zufälligen  Wechsel  unterworfen  sind, 
so  geben  sie  mir  mit  völliger  Ueberzeugung  das  längst  vermuthete  Resultat,  dass 
alle  diese  Trabanten  ohne  Ausnahme  während  eines  synodischen  Umlaufes 
einmal  um  ihre  Axe  rotiren.c 

Die  Neigung  der  Bahnebene  der  Satelliten  ist  gegen  die  Jupiterebene  nur 
sehr  gering;  daher  kommt  es,  dass  die  Satelliten  bei  jedem  Umlaufe  vor  dem 
Jupiter  gesehen  werden,  und  auch  bei  jedem  Umlaufe  hinter  dem  Jupiter  in 
dessen  Schatten  verschwinden  (Trabantenverfinsterungen}.  Wegen  der  bedeutenden 
Nähe  der  Satelliten  zum  Hauptplaneten  reicht  übrigens  der  Schattenkegel  bis 
an  die  Oberfläche  des  Jupiter,  so  dass  man  bei  jedem  Umlaufe  einmal  den 
Schatten  des  Satelliten  auf  der  Jupiterscheibe  als  schwarzen  Fleck  sieht 

Die  Satelliten  erscheinen  bei  ihrem  Vorübergange  auf  der  Jupiterscheibe 
anfangs  hell  auf  dunklem  Grunde  (an  dem  Rande  der  Jupiterscheibe);  ihre 
relative  Helligkeit  gegen  den  Hintergrund  nimmt  dann  ab,  und  in  der  Mitte 
der  Jupiterscheibe  erscheinen  sie  als  kleine,  dunkle  Scheibchen.  Die  Ursache 
liegt  darin,  dass  die  Albedo  des  Jupiter  bedeutend  grösser  ist,  als  diejenige  der 
Satelliten.  Sie  beträgt  nach  Zöllner  0*  6238  für  Jupiter,  während  diejenige  der 
Satelliten  nach  Engelmann  zwischen  00792  (für  den  fünften)  und  0*2665  (Hir 
den  dritten)  beträgt.  Da  der  Jupiter  daher  mindestens  dreimal  so  viel  von  dem 
auf  ihn  fallenden  Lichte  zurückwirft,  so  muss  seine  Scheibe  bedeutend  heller 
als  diejenige  der  Satelliten,  daher  diese  auf  dem  Jupiter  dunkel  erscheinen. 
Dies  gilt  jedoch  nur  für  die  Mitte;  dass  sich  das  Verhältniss  am  Rande  um- 
kehrt, hat  seinen  Grund  in  der  Atmosphäre  des  Jupiter,  welcher  seine  Scheibe 
am  Rande  dunkel  erscheinen  lässt 

Saturn« 

Bedeutend  kleiner  als  Jupiter,  ist  Saturn  dennoch  durch  das  ihn  umgebende 
Ringsystem  jedenfalls  d^r  merkwürdigste  der  Planeten.  Auch  er  zeigt  eine  sehr 
beträchtliche  Abplattung.  Die  zahlreichen  Messungen  des  Aequatoreal-  und 
Polardurchmessers  können  hier  nicht  im  Detail  angeführt  werden;  die  Resultate 
fUr  den  Aequatordurchmesser  schwanken  zwischen  17"*0  und  18"*8,  für  den 
Polardurchmesser  zwischen  15"'d  und  16"*5.  Die  Gestalt  des  Planeten  erschien 
zeitweise  nicht  einfach  abgeplattet,  sondern  in  der  Mitte  des  Quadranten  etwas 
ausgebuchtet,  mehr  viereckig.  Diese  Erscheinung  wurde  zum  ersten  Male  von 
Herschel  am  12.  April  1805  wahrgenommen;  er  schreibt:  »Die  Abplattung  scheint 


1)  ibid.  Bd.  134,  pag.  231. 

>)  Berliner  Astron.  Jahrb.  fUr  1801,  pag.  126. 
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lers,  wie  beim  Jupiter,  und  erst  in  höheren  geographischen  Breiten  schneller 
abzunehmen!  ^).     Diese  Erscheinung  wurde  auch  am  i8.  und  ig.  Apri],    am   13. 

26.  und  27.  Mai  bemerkt.     Stets  war  die  grösste  Krümmung  nahe  bei  45°.     Am 

27.  Mai  1805  machte  Herschel  eine  Messung  und  fand  für  den  Durchmesser 
der  grössten  Krümmung  11  "'88,  für  den  Aequatorealdurchmesser  nur  11"*44; 
als  Ursache  dieser  Abweichung  des  Satura  von  der  genauen  sphäroidischen 
Gestalt  nimmt  Herschel  die  Anziehung  des  Ringes  auf  den  Saturn  an. 

Dieselbe  Erscheinung  sah  Airy  am  15.  September  1848^;  er  bezeichnet 
die  Form  als  square  shouldered\  am  16.  und  17.  hingegen  erschien  der  Planet 
einfach,  elliptisch.  Dbnning  hingegen  fand  durch  Messung  diese  von  ihm  eben- 
falls gesehene  eigenthümliche  Gestalt  nicht  bestätigt  und  erklärt  die  Erscheinung 
als  eine  optische  Täuschung,  hervorgerufen  durch  das  Aneinanderhängen  der 
hellen  Ringeontouren  an  die  Planetenscheibe'). 

Die  Masse  des  Saturn  wurde  ebensowohl  aus  den  Störungen  in  der  Be- 
wegung des  Jupiter  und  Uranus,  als  aus  den  Entfernungen  der  Satelliten  be- 
stimmt.    Die  jetzt   allgemein   angenommene   Masse   ^n^  kann  als  bereits  sehr 

nahe  richtig  angesehen  werden.  Eine  genauere  Bestimmung  derselben  ist  von 
geringerer  Wichtigkeit  wie  für  Jupiter,  da  sein  Einüuss  auf  die  Bewegung  anderer 
Himmelskörper,  namentlich  der  kleinen  Planeten  sowohl  seiner  geringeren  Masse, 
als  seiner  grösseren  Entfernung  wegen  minder  gross  ist. 

Flecken  und  Streifen  wurden  auf  dem  Saturn  schon  von  Cassini  im  März 
1683  gesehen,  der  auch  die  Rotationszeit  ableitete.  Herschel  sah^)  auf  dem 
Saturn  einen  fünffachen  Streifen  und  schloss  aus  den  Veränderungen  desselben 
auf  eine  Rotationszeit  von  10*  16«»  0"4;  Laplace  erhielt  für  dieselbe  10*  16«17'-2»). 
Hall  beobachtete  vom  7.  December  1876  bis  2.  Januar  1877  einen  grossen 
Fleck  von  2 — 3"  Durchmesser,  von  glänzend  weisser  Farbe  und  scharfer  Be- 
grenzung, und  leitete  daraus  die  Rotationszeit  10*  14**  23"8  ab*}. 

Der  interessanteste  Theil  des  Saturn,  durch  welchen  derselbe  gegen  die 
übrigen  Planeten  besonders  merkwürdig  ist,  ist  jedoch  sein  Ringsystem. 

Der  Ring  wurde  schon  von  Galilei  1610  gesehen,  ebenso  von  Fontana, 
Gassendi,  Hevel  u.  a.;  doch  sind  die  von  den  älteren  Beobachtern  gegebenen 
Zeichnungen  untereinander  sehr  abweichend;  es  sind  kleine,  kreisförmige  oder 
auch  längliche,  eiförmige  Anhänge,  dann  halbmondförmige  Henkel  u.  s.  w.  Eine 
Zusammensellung  dieser  Beobachtungen  gab  Ricccoli  in  seinem  %Almagesium 
navumt,  I.  Bd.,  pag.  488.  Seine  eigene  Darstellung  von  1648  October  15  und 
1649  £nde  März  und  Juli  20  kommt  der  Wahrheit  schon  ziemlich  nahe:  die 
beiden  halbmondförmigen  Henkel  vereinigen  sich  an  den  Polen  des  Saturn  und 
bilden  so  einen  in  der  Ebene  der  Scheibe  gelegenen  ovalen  Ring. 

HuYGENS  sah  1655  den  Saturn  ebenfalls  mit  zw6i  Henkeln,  die  aber  im 
Frühjahr  1656  verschwanden.  Bei  ihrem  Wiedererscheinen  1656  kam  er  auf 
die  richtige  Lösung,  welche  er  in  einem  Anagramm  publicirte,  dessen  Lösung 
^Annulo  cingitur^  tenui,  piano,  nusquam  cühaerente,  ad  eclipticam  inclinato^  war. 


';  Berliner  Astron.  Jahrb.  für  1809,  pag.  197. 

^  Greenwich  Observations  1848,  V.  Abtheilung,  pag.  44. 

*)  Montfaly  Notices  Bd.  41,  pag.  84. 

*)  Berliner  Astron.  Jahrb.  für  1798,  pag.  90. 

^)  Exposition  du  sysi^e  du  monde;  der  angegebene  Werth  ist  0*488  Tage. 

^  Astron.  Nachr.  Bd.  90,  pag.  149. 
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Damit  war  das  Phänomen  auch  allseitig  erklärt:   es  ist  ein  dünner^  ebener»  den 
Planeten  frei  umgebender,  gegen  die  Bahnebene  geneigter  Ring. 

Die  Sichtbarkeit  desselben  hängt  von  zwei  verschiedenen  Umständen  ab, 
nämlich  von  der  Stellung  der  Sonne  und  von  derjenigen  der  Erde  gegen  die 
Ringebene. 

1)  Die  Stellung  der  Sonne  beeinflusst  die  Helligkeit  des  Ringes.  Da  dieser, 
wenigstens  sehr  nahe,  in  einer  Ebene  liegt,  so  wird  er  von  keiner  Seite  be- 
leuchtet, wenn  die  Sonne  sich  in  der  Ebene  des  Ringes  befindet.  Ist  Q,  die 
Lage   des   aufsteigenden  Knotens  der  Ringebene,    so  wird  der  Ring  unsichtbar, 

C 


(A.88D 

wenn  $  =  A  und  $  =»  180^  -f-  A  ist.  Nimmt  man  an,  dass  der  aufsteigende 
Knoten  sich  in  A  befinde  (Fig.  393),  so  ist  der  linke  Theil  der  Ringebene  über 
der  Saturnsbahn,  d.  i.  auf  der  Seite  des  Nordpols  derselben,  der  rechte  Theil 
auf  der  Seite  des  Südpols.  Es  wird  daher  von  A  über  JB  nach  C  die  untere, 
südliche  Fläche  des  Ringes,  von  C  über  D  nach  A  die  obere,  nördliche  Fläche 
der  Ringebene  von  der  Sonne  beleuchtet  sein^).  Aus  diesem  Grunde  ver* 
schwindet  daher  der  Satumsring  bei  jedem  Umlaufe  des  Planeten  zweimal; 
dieses  findet  statt,  wenn  die  Länge  des  Planeten  168°  bezw.  348°  ist  (Oppo- 
sitionen im  März  und  September).  Saturn  hatte  die  Länge  168°  Anfang  1892; 
wegen  seiner  langsamen  Bewegung  blieb  daher  der  Ring  um  diese  Zeit  ziem- 
lich lange  nur  als  feine  Linie  (für  schwache  Vergrösserungen  gar  nicht)  sichtbar. 
Dieselbe  Erscheinung  tritt  ungefähr  alle  14^  Jahre  auf.  Ist  der  Planet  um  90° 
von  diesen  Punkten  entfernt,  also  etwa  7  Jahre  später,  so  liegt  die  Ebene  des 
Ringes  so,  dass  dieselbe,  von  der  Sonne  gesehen  (daher  in  der  Opposition  auch 
von  der  Erde  gesehen)  seine  grösste  Oeffnung  erreichen  kann;  dieser  Fall  tritt 
gegenwärtig  ein,  wenn  die  Oppositionen  im  Juni  oder  December  stattfinden. 
Aus  dem  Verhältniss  der  Halbaxen  kann  man  dann  auf  die  Neigung  der  Ring- 
ebene schliessen. 

2)  So  lange  die  Verlängerung  der  Knotenlinie  die  Erdbahn  ad  cd  schneidet, 
wird  nun  aber  in  Folge  der  Bewegung  der  Erde  diese  zweimal  in  die  Ebene 
des  Ringes  kommen;    in   diesem  Falle  wird  aber  der  Ring,   wenn  nicht  gleich« 


0  Nach    Bkssel   (Astron«    Nachr.   Bd.  12,    pag.  167)   sind   die  Elemente   der  RingehiM 

gegen  die  Ekliptik 

ß  —  166*»  63'  8"-9  +  46"-46S  (7  —  1800) 

i  »  88      10  44*7  —  0*82K)  (7  —  1800). 
Nach  Hall  (Saturn  and  its  Ring)  ist  die  Neigung  1  »  28""  7'  40". 


zeitig  Sonne  ccd  Erde  durch  die  Ringebene  geben,  too  der  Sonne  beleachtet 
fein,   aber   so   oft   die  Erde  in  der  Ringebex»e  sich  befindet,    von    einem  Beob- 
achter auf  der  Erde  als    geradlinig   wahrgenoounen  Verden,    also  wieder   ver- 
scbwinden.    Aber   auch   dann,    venn   sich  die  Erde   ansserfaalb  der  Ebene  des 
Ringes  beredet,  aber  die  Ringebene  zwischen  Sonne  ond  Erde  durcrhgeht,   so 
dass  die  ron  der  Sonne  belenchtete  Seite  des  Ringes  Ton  der  Erde  abgewendet 
ist,    ond   daher   nar  der  im  Schatten  befindliche  oder  dnnkle  Theil  des  Ringes 
sich  darbietet,  wird  der  Ring  nicht  gesehen.     Befindet  adi  daher  der  Saturn  in 
Gf   so  wird  der  Ring  von  allen  Punkten  der  Erde  bei  ihrer  Bewegung   Yon  g 
fiber  cda  bis  h  gesehen,  hingegen  in  dem  Theile  der  Bewegong  von  k   über  b 
nach  g  wird  der  Ring  nicht  gesehen.     Ist  dabei  der  Satom  während  der   Zeit, 
wahrend  welcher  die  Erde  den  Weg  gcdak  znrücdcgelegt  hat;  durch  A  hindorch- 
gegangen,  so   wird   der  Ring  dabei  ebenfalls  aof  einige  Zeit  verschwinden.     Es 
möge  beispielsweise  der  Saturn  den  Weg  £G  ziirQckge^gt  haben,  während  die 
Erde  von  e  über  da  nach  g  kam.     Steht  die  Erde  in  e  (vor  dem   Durchgang 
des  Saturn  durch  A),  so  ist  der  Ring  sichtbar;    steht  die  Erde  in  e,  der  Saturn 
in  £  (wobei  ^E  parallel  der  Richtung  der  Knotenlinie  der  ^ngebene  ist},   so 
verschfnndet   der  Ring  und   bleibt  unsichtbar  (weil   die  Erde  auf  den  von  der 
Sonne   abgewendeten,    nicht   beleuchteten  TheQ   der  Ringebene   sieht),    bis  die 
Erde  in  /,  Saturn  in  £  angekommen  isL    Im  weiteren  Veriaufe  bleibt  die  Ring- 
ebene  sichtbar,   bis  Saturn   in  A   angekommen  ist;    wo   immer  dann  die  Erde 
steht,  wird  der  Ring  unsichtbar.    Da  dann  die  Erde  und  die  Sonne  aber  wieder 
auf  entgegengesetzten  Seiten  der  Ringebene  stehen,  so  ist  der  Ring  auch  weiter 
unsichtbar,  bis  die  Erde  in  g,  Saturn  in  G  angekommen  ist;  worauf  dann  der 
Ring  wieder  «chtbar  wird. 

1665  sah  zuerst  der  englische  Astronom  Woluam  Ball  eine  dimkle  Linie 
auf  dem  Ring^),  welche  1675  ^^^  Cassini  und  Makaldi  als  eine  Trennungslinie 
erkannt  wurde  *).  Durch  diese  sogen.  CASSiNfsche  Trennungslinie  ist  der  helle 
Satumsring  in  zwei  Ringe  getheilt,  welche  nach  W.  Stkuve*)  als  Ring  A  (der 
äussere  Ring)  und  als  Ring  B  (der  innere  Ring),  bezeichnet  werden. 

1825  December  17  sah  Kater*)  den  äusseren  Ring  wie  durch  eine  grössere 
Anzahl  von  sehr  eng  aneinanderliegender  Theilungslinien  getrennt  1826  Januar 
16  und  17  konnte  er  die  Theilungen  nicht  mit  Bestimmtheit  wiedererkennen, 
Februar  26  sah  er  nichts;  1828  Januar  22  sah  er  die  Theilungen  ebenfolls  nicht. 
Kater  berichtet  aber,  dass  Short  diese  Theilungen  öfters  gesehen  hat  und  dass 
QuETELET  dieselben  schon  181 3  gesehen  und  Laplace  davon  Mittheilung  ge- 
macht habe.  In  den  Mdmoirs  of  the  Royal  Society,  Bd.  IV,  pag.  383  bemerkte 
er  jedoch,  dass  unter  den  zahlreichen  Theilungslinien  eine  von  besonderer  Stärke 
sich  hervorhob,  die  die  Breite  des  Ringes  nahe  halbirte. 

Am  25.  April  1837  ^^  Enckb  eine  den  Ring  A  durchsetzende  Theilungs- 
linie*).  Aus  seinen  Messungsresultaten,  welche  in  der  folgenden  Tafel  auf* 
genommen   sind,   folgt  übrigens,   dass  er   bereits  die  Gkssnffsche  Theilung  als 


')  Philos.  transact  I.  Bd.,  pag.  151. 

^  Joum.  des  Savaots  1677  März  i. 

*)  *Sur  les  dimensioDS  des  anneaux  deSatumcc,  M^xn.  de  Tacademie  imperial  de  St.  Peters- 
bourg,  VI.  Serie  Bd.  VII.  S  ciences  physiques  et  mathematiques  Bd.  V,  pag.  439. 

^)  »On  an  appearance  of  divisiODS  in  the  exterior  ring  of  Saturn«;  Montfalj  Notice^ 
Bd.  I,  pag.  178. 

*)  Astron.    Nachrichten  Bd.  15,  pag.  17. 
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einen  dunklen  Zwischenraum  von  ziemlicher  Breite  wahrnahm.  Für  die  Lage  der 
TheilUDgslinie  a  ergab  sich  nach  Encke's  Messungen,  dass  dieselbe  näher  dem 
inneren  Rande  des  Ringes  AA,  und  zwar  in  etwa  ^  der  ganzen  Ringbreite  sich 
befand.  Die  TheÜung  wurde  erst  wieder  1843  September  7  von  Lassell  und 
Dawes  in  Starefield  bei  Liverpool  mit  einem  9  zölligen  Refraktor  bei  450  facher 
Vcrgrösserung  bemerkt.  Die  Lage  derselben  war  nach  Dawes  so,  dass  die  Breite 
des  äusseren  Theiles  sich  zur  Breite  des  inneren  wie  1:3  verhielt;  nach  Lassell 
war  der  äussere  Theil  kaum  \  der  ganzen  Ringbreite,  aber  die  Theilung  jedenfalls 
nach  der  Aussenseite  von  der  Mitte  gelegen^). 

Auch  am  Ringe  B  wurden  mehrfache  Theilungslinien  wahrgenommen;  so 
von  Bond  am  30.  Oktober  iS5r*),  während  er  an  diesem  Tage  die  Theilung 
des  äusseren  Ringes  nicht  wahrnahm,  Dawes  sah  1851  sowohl  die  ENCKE'scbe 
Theilung  des  Ringes  A,  als  auch  eine  Theilung  am  Ringe  B*).  Später  wurden 
von  Antoniadi  im  Ringe  B  zwei  feine  Theilungslinien  gesehen,  welche  auch 
Fauth  1896  Mai  n  10*42""  deutlich  wahrnahm.    Fig.  394  ist  nach  der  Zeichnung 


(A.SM.) 

Saturn  nach  einer  Zeichnung  von  Fauth. 
1896  Mu  II,  10*42-' 

von  Fautb*)  reproducirt     Auch  Trouvelot  hat  zeitweise  sechs  Ringe  deutlich 
von  einander  getrennt  gesehen. 

1838  sah  Galle  als  Fortsetzung  des  Ringes  B  nach  innen  einen  diesem  an- 
hängenden Schleier.  Ueber  diese  Beobachtung  berichtete  Encke  bereits  in  den 
Memoiren  der  Berliner  Academie  der  Wissenschaflen  von  1838  und  in  den 
Astron.  Nachrichten,  Bd.  15,  pag.  17.  Der  Abhandlung  in  den  Berliner  Memoiren 
sind  zwei  Zeichnungan  beigegeben,  bei  denen  jener  dunkle  Ring  sich  wie  ein 
Schatten  über  die  Satuniskugel  erstreckt;  da  aber  der  Schatten  des  Ringes  auf 
den  Planeten  damals  nicht  so  gesehen  werden  konnte*),  so  ist  diese  Zeichnung 
unzweifelhaft   auf  den  Ring  C  zu   beziehen.    Galls   sah   aber   keine  Theilung 

■)  MoDthlf  Notices  Bd.  6,  pag.  ii. 

*^  ibid.  Bd.  13,  pag.  155. 

>)  ibid.    Bd.  14,  pag.  8. 

*)  AttTon.  Hachnchlen  Bd.  141,  pag.  401. 

*)  VergL  Dawbs  in  den  Astcon.  Nacluichlea  Bd.  31,  pag.  381. 
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zwischen  den  Ringen  B  und  C,  sondern  dieselben  unmittelbar  ineinander  über- 
gehen. Er  bemerkt  hierzu  1851  April  i  ausdrücklich^):  »Doch  betrachte  ich 
diesen  Schleier  nicht  als  einen  besonderen  Ring»  sondern  als  eine  Fortsetzung 
des  inneren  Ringes  irgend  welcher  Art,  bin  auch  jetzt  noch  von  der  Trennungs- 
linie nicht  völlig  überzeugt,  da  der  Contrast  im  Räume  zunächst  am  Ringe 
diesen  viel  dunkler  erscheinen  lässt,  als  derselbe  wirklich  ist.c  Die  in  der 
Tabelle  eingetragenen  Messungsresultate  sind  Mittel  aus  Messungen  von  1838 
Juni  II,  24,  27,  Juli  2  und  1839  Januar  11. 

Diese  Beobachtungen  konnten  wegen  der  darauf  folgenden  grossen  südlichen 
Deklination  des  Saturn  nicht  weiter  verfolgt  werden,  und  so  kam  es,  dass  erst 
12  Jahre  später  dieser  dunkle  Ring  am  selben  Tage  (3.  December  1850)  von 
Bond*)  und  Lassell  wieder  entdeckt  wurde.  Beide  bezeichnen  ihn  als  a  crape 
veil,  ein  dunkler  Schleier,  durch  welchen  man  die  Satumsscheibe  ganz  deutlich 
hindurchsehe.  Dawes  halte  schon  früher  (1850  November  29)  diesen  Ring 
als  eine  dunkle  Linie  an  der  Innenseite  des  Ringes  B  (a  shading,  like  ttvüighi 
at  the  inner  Position  of  the  ringt  um  6^  45^"  und  ^an  exceeding  narrow  hlack  line 
on  the  ball  .  .  .  like  a  shadowt  um  8^  40^  gesehen.  Auch  diese  drei  Beob- 
achter bemerkten  diesen  dunklen  Ring  C  ohne  bestimmte  Trennungslinie  von 
messbarer  Breite  sich  an  B  anschliessen.  Nach  Bond  und  Lassell  war  die  Breite 
des  Ringes  C  zur  Zeit  seiner  Entdeckung  etwa  den  fünften  Theil  des  Abstandes 
des  Ringes  B  von  der  Satumkugel. 

Am  14.  August  1851  sah  Bond  den  Ring  C  in  Pulkowa  viel  breiter  als  im 
Vorjahre  in  Cambridge  U.  S.    Ueberdiess  war  er  deutlich  von  B  getrennt. 

Die  Messungen  von  Otto  Struve  ergeben  bd\ad^=^  0'ö6.  Ferner  sah 
Struve^)  den  Ring  C  durch  eine  äusserst  feine  Trennungslinie,  die  aber  nur 
in  der  Nähe  der  äussersten  Enden  der  Ringe  bemerkt  wurde,  in  zwei  Theile 
von  gleicher  Helligkeit  getrennt.  Der  äussere  der  beiden  Theile  (zwischen  c 
und  d)  war  von  B  durch  keine  deutliche  Trennungslinie  geschieden,  sondern 
nur  durch  den  grossen  Helligkeitsunterschied  kenntlich.  Dieser  äussere  dunkle 
Ring,  oder  eigentlich  die  Trennungslinie  c  wurde  von  Lassell  nie  gesehen^); 
hingegen  konnte  Struve  die  ENCKE'sche  Theilung  nicht  oder  doch  nur  sehr 
vorübergehend  sehen*). 

Dass  der  Ring  C  nach  Galle  nicht  gesehen  wurde,  war  aus  dem  südlichen 
Stande  des  Saturn  erklärlich.  Hingegen  war  zu  untersuchen,  ob  der  Ring  nicht 
schon  früher  gesehen  worden  war.  O.  Struve  gelangt  zu  dem  Resultate,  dass 
Herschel  am  Cap  und  Bessel  ihn  zwischen  1830  und  1837  sicher  nicht  gesehen 
hatten,  vielleicht  wegen  nicht  genügend  grosser  Instrumente.  Aber  auch 
W.  Struve  hatte  ihn  1826  sicher  nicht  gesehen,  woraus  O.  Struve  schliesst, 
dass  die  Bildung  dieses  Ringes  möglicherweise  zwischen  1826  und  1838  fällt  Doch 
findet  sich  schon  bei  W.  Struve  die  Angabe,  dass  der  innere  Rand  des  Ringes 
B  weniger  scharf  begrenzt  war,  welches  man  vielleicht  als  die  erste  Bildung  des 


1)  AstTon.  Nachrichten   Bd.  32,  pag.  187. 

^  Monthly  Notices  Bd.  11,  pag.  20  und  24. 

')  1.  c,  pag.  443;  in  Fig.  394  bedeutet  a  die  Begrenzung  der  Saturnskugel,  b  die  innere, 
c  die  äussere  Grenze  des  Ringes  C,  d  die  innere,  e  die  äussere  Begrenzung  des  Ringes  B,  f  die 
innere  und  f  die  äussere  Begrenzung  des  Ringes  A\  die  von  Struve  beobachtete  Trennungs- 
linie  c  zwischen  b  und  d  fehlt  in  der  FAUTH'schen  2^ichnung.  a  ist  die  ENCKE'sche 
Trennungslinie. 

^)  Monthly  Notices  Bd.  13,  pag.  12. 

^)  ibid.  Bd.  13,  pag.  444. 
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Ringes  auffassen  könnte.  In  den  Astron.  Nachrichten  Bd.  5,  pag.  13  schreibt 
W.  Struve:  »Aufifallend  ist,  dass  der  äussere  Ring  bedeutend  weniger  Glanz 
hat»  als  der  innere.  Auch  der  innere  scheint  nach  der  Seite  des  Planeten  zu 
weniger  scharf  begrenzt  und  etwas  matter  zu  sein,  so  dass  ich  vermuten  möchte, 
diese  innerste  Begrenzung  sei  weniger  regelmässig  als  die  andere,  c  Gegen  diese 
Annahme  aber  spricht  nach  Struve  ^),  dass  schon  Cassini  einen  dunklen  Streifen 
auf  dem  Saturn  in  Berührung  mit  dem  Ringe  und  von  schwächerer 
Krümmung  wie  die  Aequatorealstreifen  sah'),  und  eine  ähnliche  Beob- 
achtung findet  sich  bei  Hadlev,  der  im  Jahre  1720^)  eine  dunkle  Linie  im  An- 
schlüsse an  den  Ring  B  bemerkte,  die  er  aber  1723  wesentlich  verbreitert  sah. 
Im  Gegensatze  hierzu  bemerkt  Schröter^),  dass  der  Zwischenraum  zwischen  dem 
Ring  und  der  Satumskugel  absolut  dunkel  ist;  tdie  Saturnskugel  schwebt  .... 
von  ihrem  Ringe  umgeben,  so  deutlich  vor  Augen,  als  wenn  man  sie  greifen 
wollte.  Die  Schärfe,  womit  man  dann  den  am  Himmel  gleich  dunklen  Zwischen- 
raum am  Ringe  ringsum  sieht,  ist  dann  recht  überraschend.! 

Verschiedene  Beobachter  haben  beim  Verschwinden  des  Ringes  einen 
dunkeln  Aequatorealstreifen  gesehen;  dies  wird  schon  von  Maraldi  berichtet; 
dasselbe  sah  auch  Schmidt  in  Bonn  1848^),  woraus  Stouve  schliesst,  dass  der 
Ring  C  wahrscheinlich  dicker  ist,  als  die  hellen  Ringe^. 

Messungsresultate. 

a)  Von   dem   Rande    a   der 

Satumkugel  bis    ...  ^           c          d          e          f           a           g 
W.  Struve  1826     ...  —         —      4-336           8242         8649     11052 
O.  Struve    185 i    voraus- 
gehender Rand    .    .     .  1-61       298     3-70       8-35       878       —       11 06 
O.  Struve  185  i  folgender 

Rand 1-62      260     360       819       875       —       1107 

b)  Vom  Mittelpunkte  der  Saturnkugel 

Encke  1837 —         —     26-756    34-749    36038  37-471  40445 

Galle  1838 22- 106     —    26356  34-184  —     40899 

Hall  1885 2052       —     2575     3411      3495         —     40-45. 

Dass  die  Ringe  nicht  in  einer  Ebene  liegen,  hatte  schon  Maraldi  aus- 
gesprochen ;  es  wird  dies  durch  verschiedene  Beobachtungen  bestätigt.  Zur  Zeit 
des  Verschwindens  des  Ringes  wurde  derselbe  wiederholt  als  eine  Lichtlinie  mit 
deutlicher  Lichtanhäufung,  Lichtknoten  beobachtet;  so  von  Schröter,  Olbers  \ 
ebenso  von  Bond  1848^. 

Mehrfach  wurden  auch  Flecke  auf  dem  Ringe  gesehen,  aus  denen  auch  auf 
die  Rotation  des  Ringes  geschlossen  wurde.  Maraldi  sprach  schon  1715  die 
Vermutung  aus,  dass  der  Ring  rotire.  Laplace  hatte  die  Rotationszeit  des  Ringes 
zu  10*29*»  16'-8   angegeben,   Herschel  10*32««  I5'').    Schwabe*^)   schloss   aus 

0  ibiA    pag.  447. 

*)  Memoires  de  rAcademie  des  Sciences  de  Paris  17 15,  pag.  46. 

'}  Philosoph.  Transact.  1723,  No.  378. 

*)  Berlioer  Astron.  Jahrbuch  ftlr  1800,  pag.  167. 

*)  Astron.  Nachrichten,  No.  650. 

ß)  L  c,  pag.  450. 

^)  Astron.  Nachrichten,  No.  241. 

^  Monthly  Notices,  Bd.  10,  pag.  16. 

*)  Philosoph.  Thuisactions  für  1790. 

^  Astron.  Nachrichten,  Bd.  58,  pag.  248. 
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einer  Reihe  von  Beobachtungen  des  Satumsringes  von  1862  Februar  7  bis 
Mai  13,  dass  die  Rotationszeit  von  10^  mit  den  Beobachtungen  nicht  vereinbar 
sei,  und  sprach  seine  Ueberzeugung  dahin  aus:  »dass  der  Ring,  wie  zuerst 
Schröter  fand,  nicht  rotirt.c  Die  Resultate  von  Schröter  über  die  Rotations- 
zeit sind  aber  ziemlich  widersprechend;  aus  knotigen  Verdickungen,  hervor- 
tretenden Ungleichheiten  am  Ringe  hatte  er  auf  eine  Rotationszeit  von  24,  12 
oder  8^  geschlossen,  während  er  etwas  später^)  angiebt,  dass  der  Ring  entweder 
gar  nicht,  oder  in  30  Jahren  einmal  um  Saturn  rotire.  Auch  Bond  bemerkte 
übrigens,  dass  die  erwähnten,  die  Lichtlinien  unterbrechenden  Lichtanhäufungen 
nicht  mit  dem  Ringe  zu  rotiren  scheinen^. 

Flecke    auf  dem  Satumsring  beobachtete  wiederholt  Mascari*};   Terby  sah 
1889  März  6  einen  weissen  Fleck  auf  dem  Ringe^),  der,  so  lange  er  ihn  ver- 
folgte, eine  Ortsveränderung  nicht  zeigte;   dieser  Fleck  wurde  auch  von  Elger, 
Mac  Leod  gesehen,  hingegen  erwähnen  Schuparblu,  Knorre,  EImopp,  H.  Struvc 
ausdrücklich,  dass  sie  denselben  nicht  wahrnehmen  konnten. 

Wäre  der  Ring  eben,  so  müsste  natürlich  der  Schatten  der  Satumskugel 
auf  demselben  stets  eine  Ellipse,  also  gegen  den  Saturn  zu  concav,  nach  aussen 
convex  sein.  Dieses  ist  auch  im  allgemeinen  der  Fall;  doch  finden  sich  auch» 
allerdings  sehr  selten,  Ausnahmen.  Kaiser  sah  im  Jahre  1850  den  Schatten 
des  Saturn  auf  den  Ring  mit  der  Convexität  gegen  den  Saturn^);  ebenso 
Dawes«)  1854  September  29  und  Decembery;  ferner  Secchi  und  RespiguiO  ^m 
28.  Januar  und  7.  Februar  1855.  Dieselbe  Erscheinung  sah  Hall  1876  Oc- 
tober  18  und  1878  December  19;  er  prüfte  die  Richtigkeit  auch  objectiv  durch 
Anlegen  eines  Fadens  tangential  an  die  Schattengrenze®).  Femer  erwähnt  Terby*) 
1889 ^März^ö,** dass  der  Schatten  vielleicht  etwas  concav  nach  aussen  wäre. 

Hall  führt  das  Phänomen  auf  die  Beeinträchtigung  der  Beobachtung  bei 
schlechtem  Wetter  zurück").  Secchi  erklärte  diese  anomale  Krümmung  des 
Schattens  durch  die  Form  des  Ringes,  dessen  Querschnitt  sich  als  eine  Ellipse 
darstellt,  deren  kleine  Achse  senkrecht  zur  Ringebene  und  ungefähr  ^  der  in 
der  Ringebene  gelegenen  grossen  Achse  wäre"). 

Der  Mittelpunkt  des  Ringes  fallt  nicht  mit  dem  Mittelpunkte  der  Saturns- 
kugel zusammen.  Diese  Bemerkung  wurde  zuerst  von  Gallet")  gemacht,  aber 
später,  17.  December  1827,  von  Schwabe  neu  entdeckt*').  Der  östliche  Zwischen- 
raum zwischen  Kugel  und  Ring  ist  stets  grösser  als  der  westliche,  aber  der 
Unterschied  ist  nicht  immer  von  derselben  Grösse  (vergl.  auch  die  Messungen 
von  Struve  in  der_vorangeh  enden  Tabelle). 


1)  Berliner  Astron.  Jahrbuch  für  1806,  pag.  160,  164  und  249. 
^)  Monthly  Notices,  Bd.  10,  pag.  16. 
';  Astron.  Nachrichten,  Bd.  139,  pag.  81. 
*>)  ibid.  Bd.  121,  pag.  109. 

^)  S.  Oudemanns,  »der  Sternhimmel«,  L  Bd.,  Tafel  IV,  Fig.  i. 
^)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  41,  pag.  165. 
7)  ibid.  Bd.  41,  pag.  348. 

B)  »Saturn  and  its  Ring«;  Washington  Observations  1885,  Append  ü. 
^)  Astron.  Nachrichten  Bd.  121,  pag.  ixo. 

^^  1.  c,   pag.  17.     Er  hat  wohl  stets  die  CASsmi'sche,    nie  aber  die  ENCKB'sche  Theilung 
sehen  können,  und  sah  ebenso  wenig  eine  Grenze  zwischen  den  Ringen  B  und  C 
^')  Astron.  Nachrichten  Bd.  36,  pag.  180. 
^')  Journal  des  Savants  fUr  1684,  pag.  198. 
^  Afltron.  Kacbrichten  Bd.  19,  pag.  i. 
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Aus  allem  folgt,  dass  der  Ring  ein  in  seiner  Form  constantes,  aber  in  seinen 
feineren  Details  etwas  veränderliches  Gebilde  ist.  Durch  das  fortwährende  Auf- 
treten und  Verschwinden  von  neuen  Theilungen  schlössen  Peirce  und  Bond  auf 
eine  flüssige  Constitution  des  Ringes.  Dass  diese  Annahme  unzulässig  ist,  wurde 
schon  von  Laplace  aus  mechanischen  Gründen  festgestellt  (vergl.  den  Artikel 
»Mechanik  des  Himmels,  ü.  Bd.,  pag.  563), 

Schon  Cassini  hatte  auf  die  Möglichkeit  hingewiesen,  dass  der  Saturnsring 
aus  discreten  Partikelchen  bestehe.  Später  hatten  Maxwell  und  Hirn  diese 
Ansicht  zur  Grundlage  ihrer  Theorie  gemacht.  Seeliger  bemerkt  mit  Recht ^),dass 
die  MAXWELL'sche  Theorie,  welche  über  die  Constitution  des  Ringes  ganz  specielle 
Voraussetzungen  macht,  die  mit  der  wirklichen  Constitution  wohl  kaum  auch  nur 
eine  entfernte  Aehnlichkeit  haben,  als  Begründung  fUr  die  nicht  homogene 
Constitution  durchaus  nicht  beweisend  sei.  Er  untersucht  nun  die  Erscheinungen, 
die  ein  staubförmiger  Ring  in  photometrischer  Hinsicht  darbieten  würde,  und 
erhält  eine  »so  nahe  Uebereinstimmung  mit  den  beobachteten  Thatsachen,  dass  in 
ihnen  vielleicht  der  stärkste  Beweis,  der  für  diese  spricht,  erblickt  werden  kann.c 

Hierfür  spricht  auch  die  Durchsichtigkeit  des  dunklen  Ringes,  welche 
gleich  bei  den  ersten  Beobachtungen  auffiel,  aber  insbesondere  von  Barnard 
1889  November  i,  2  anlässlich  des  Durchganges  desjapetus  durch  den  Schatten 
des  Satumsystems  beobachtet  wurde.  Nachdem  der  Trabant  aus  dem  Schatten 
des  Saturn  herausgetreten  war,  war  er  bei  dem  Durchgange  durch  den  Zwischen- 
raum hell,  und  zwar  von  ziemlich  gleicher  Helligkeit.  Beim  Eintritt  hinter  den 
dunklen  Ring  verlor  er  nach  und  nach,  aber  nur  wenig  an  Helligkeit,  bis  er  an 
den  hellen  Ring  kam,  in  welchem  er  schliesslich  verschwand  *),  Hierbei  zeigte 
sich  also,  dass  der  dunkle  Ring  in  seinen  dem  Planeten  zunächst  liegenden 
Theilen  fast  alles  Licht  durchlässt  und  dass  seine  Undurchsichtigkeit  mit  der 
Annäherung  an  den  hellen  Ring  successive  zunimmt. 

Nebst  den  Veränderungen  innerhalb  der  einzelnen  Ringe,  welche  sich  durch 
das  Auftreten  und  Verschwinden  von  Theilungen  darbieten,  sind  jedoch  auch 
Veränderungen  in  der  Grösse  der  Ringe  selbst  beobachtet  worden.  Aus  der 
allerdings  nicht  unanfechtbaren  Zusammenstellung  von  O.  Struve  (vergl.  den 
Briefwechsel  zwischen  O.  Struve  und  F.  Kaiser  aus  dem  Jahre  1855  über  diesen 
Gegenstand)  geht  hervor,  dass  der  Durchmesser  des  ganzen  Ringsystems  sich 
allmählig  zu  verkleinern  scheint,  wenn  auch  bei  der  Ungenauigkeit  der  älteren 
Bestimmungen  das  Resultat  nicht  sehr  sicher  ist.  Auflälliger  tritt  die  Annäherung 
der  inneren  Grenze  des  Ringes  B  an  den  Saturn  hervor.  Die  SrRUVE'sche 
Zusammenstellung  giebt  die  folgenden  Resultate: 

adidg  adidg 

HuvGENS  1657    .  1-41  W.  Struve  1826  .  .    .  0*64 

Cassini  1695  1*18  Encke  und  Galle  1838  0*57 

Bradley  1719    .  0-95  O.  Struve  1851   .  .     .  0*49 

Herschel  1799  .  0-86 

Hierzu  kommt  noch  die  Messung  von  Secchi')  0*53. 

Die  Annäherung  ist  jedoch  nicht  gleichmässig,  sondern  etwas  beschleunigt, 
und  scheint  auch  die  Ringe  A  und  B  ungleichmässig  zu  betreffen.  Es  ist  nach: 

^)  »Theorie  der  BeleuchtuDg  staubförmiger  kosmischer  Massen,  insbesondere  des  Satums- 
ringes«, Abhandlungen  der  königl.  bayerischen  Academie  der  Wissenschaften,  J.  Klasse  XVHI.  Bd., 
1.  Abtheilung,  pag.  29. 

*)  Astron.  Nachrichten  Bd.  137,  pag.  245. 

^  Astron.  Nachrichten  Bd.  16,  pag.  59. 
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die  Breite  von  A    von  B        Zwischenraum 
W.  Struve  1826        2"-40  3"-9l  0"-41 

Encke  1837  .     .  2-62  4-00  0*77 

O.  Struve   185 i  230  4  62  0*49 

Secchi  1852  .    .  2*79  —  — 

so  dass  sich  die  Verbreiterung  wesentlich  auf  den  Ring  B  bezieht,  während  der 
Ring  A  nicht  oder  doch  nur  sehr  wenig  an  Breite  zunimmt. 

Saturn  wird  von  acht  Satelliten  umkreist.  Der  zuerst  bekannte,  der  Reihen- 
folge der  Entfernung  vom  Hauptplaneten  nach  der  sechste,  Titan,  wurde  von 
HuYGENS  am  25.  März  1655  entdeckt.  Der  zunächst  gesehene  war  der  äusserste, 
Japetus,  welcher  von  Cassini  im  October  1671  entdeckt  wurde.  Cassini  fand 
bald  darauf,  1672  December  33,  den  fünften,  Rhea,  und  im  Nfärz  1684  den 
dritten,  Tethys,  und  vierten,  Dione.  Die  beiden  innersten,  Mimas  und  Ence- 
ladus,  fand  Herschel  1789  August  28  und  September  17.  Der  letzte,  kleinste 
(der  siebente),  Hyperion,  wurde  erst  1848  September  16  von  Bond  in  Cambridge 
und  unabhängi>^  von  diesem  zwei  Tage  darauf  (September  18}  von  Lassell  in 
Starfield  bei  Liverpool  entdeckt^). 

Elemente  der  Satelliten  wurden  mehrfach  berechnet.  Für  Titan  waren  die 
Untersuchungen  von  Bessel  grundlegend,  und  sind  die  Elemente  desselben  auch 
noch  heute  zu  allen  Untersuchungen  über  die  Bewegung  der  Satumsatelliten 
vollständig  ausreichend.  Die  Bahnen  der  übrigen  können  noch  nicht  ab  definitiv 
angesehen  werden. 

Eingehendere  Untersuchungen  über  die  gegenseitigen  Einwirkungen  der 
Satelliten  erstrecken  sich  hauptsächlich  auf  das  System  Mimas-Tethys  einer- 
seits und  Ence  lad  US-Di  one  andererseits,  deren  mittlere  Bewegungen  in  einem 
commensurabeln  Verhältniss  stehen.  Untersuchungen  dieser  Art  wurden  von 
H.  Struve*)  veröffentlicht.  Ueber  die  Störung  in  der  Bewegung  des  Hyperion 
s.  den  Artikel  »Mechanik  des  Himmelsc,  IL  Bd.,  pag.  464.  Die  von  d'Arrrst 
angegebene  Periode  von  465|  Tagen,  innerhalb  deren  die  vier  innersten  Satelliten 
bezw.  494,  340,  247  und  170  Umläufe  vollführen,  hat,  vorläufig  wenigstens, 
praktisch  keine  Bedeutung,  da  die  Coefficienten  von  höherer  Ordnung  in  den 
Excentricitäten  sind. 

Die  Satelliten  zeigen  periodische  Veränderungen  in  der  Lichtintensität. 
Jaques  Cassini  bemerkte,  dass  Titan  auf  der  Ostseite  des  Saturn  an  Intensität 
abnimmt,  und  Herschel')  und  Schröter^)  machten  dieselbe  Bemerkung  für  die 
übrigen  Satelliten,    so  dass  der  Wechsel  der  Lichtintensität  sich  innerhalb  eines 


')  Bemerkt  mag  hier  eine  Notis  von  Bode  aus  dem  Berliner  Astr.  Jahrbueh  für  1789 
P'g*  174  werden,  nach  weicher  in  einer  Tühinger  gelehrten  Zeitung  vom  Marx  1754  zu  lesen 
war,  dass  ein  gewisser  Hibronymus  Alt3BELL1  am  17.  April  16 10  von  Padua  an  Galilei 
schrieb:  9 cht  dnque  piarute  si  aggiarno  a  Sahtrno,*  BoDE  fügt  hinsu:  Merkwilrdig  bleibt  es 
immer,  dass  Altobelli  ein  halbes  Jahrhundert  suvor,  ehe  die  sMmmtlichen  Satumstrabanten 
entdeckt  wurden,  solche  auch  selbst  der  Anzahl  nach  lu  errathen  das  GlUck  hatte.«  Heute 
alleidings  kann  man  hinzufügen,  dass  es  wahrscheinlich  nur  eine  Folge  der  damals  bekannten 
»sämmtlichen  5  Satumsatelliten«  war,  aass  eine  solche  Notiz  in  der  Tübinger  gelehrten  Zeitung 
erschien. 

Die   jetzt  gebräuchlichen  Namen  erhielten  die  Satumsatelliten  von  He&scubl  (Astr.  Nach- 
richten Bd.  a8,  pag.  24). 

*)  Astron.  Nachrichten,  Bd.  123,  pag.  257  und  Bd.  125,  pag.  97. 

')  Berliner  Astron.  Jahrbuch  für  1796,  pag.  94. 

^)  Berliner  Astron.  Jahrbuch  für  1800,  pag.  169. 
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synodischen  Umlaufes  vollzieht,  woraus  wieder  geschlossen  werden  kann,  dass 
die  Rotationszeit  der  Satelliten  gleich  ihrer  Umlaufszeit  um  den  Haupt- 
planeten ist. 

Untersuchungen  über  die  absolute  Helligkeit,  um  daraus  auf  die  Grösse  der 
Satelliten  zu  schliessen,  wurden  von  Pickering  vorgenommen.  Hiemach  schwanken 
die  Halbmesser  zwischen  310  ^»1  (Hyperion)  bis  2200  >5»»  (Titan).  Direkte 
Messung  des  Durchmessers  des  Titan  ergab  fUr  diesen  i",  daher  für  den  ab- 
soluten Durchmesser  etwa  3500  km,  ein  Werth,  der  in  Folge  der  Unsicherheit 
in  der  Messung  so  kleiner  Winkel  kaum  sicherer  ist,  wie  der  aus  photometrischen 
Bestimmungen  abgeleitete. 

Uranus. 

Der  erste,  nicht  zu  den  im  Alterthume  bekannten  Planeten  gehörige  ist 
Uranus.  Er  wurde  am  13.  März  1781  von  W.  Herschel  in  Bath  als  ein  Stern 
sechster  Grösse  in  den  Zwillingen  entdeckt,  dessen  Scheibe  bei  stärkeren  Ver- 
grösserungen  zunahm,  während  die  Lichtintensität  abnahm.  Herschel  hielt  ihn 
für  einen  Kometen.  Aus  den  ersten  Beobachtungen  von  Herschel,  dann  von 
Maskelyne  am  17.  März  und  Lalande  am  16.  April  wurde  auch  zunächst  eine 
parabolische  Bahn  abzuleiten  versucht.  Als  die  mehrfachen  Versuche  ein  positives 
Resultat  nicht  ergaben,  und  Laplace  einen  sich  den  Beobachtungen  weit  besser 
anschmiegenden  Kreis  fand,  wurde  die  planetarische  Natur  des  neuen  Himmels- 
körpers, welche  übrigens  aus  dem  Aussehen  desselben  schon  früher  von  Bode 
vermuthet  worden  war,  sichergestellt.  Herschel  nannte  den  neuen  Stern  Georgium 
Staus;  von  Lalande  wurde  der  Name  des  Entdeckers  vorgeschlagen;  bald  aber 
fand  der  von  Bode  vorgeschlagene  Name  Uranus  allgemeinen  Eingang. 

Da  der  Planet  unter  günstigen  Umständen  bis  zur  sechsten  Grösse  werden 
kann^),  so  lag  es  nahe  zu  vermuten,  dass  schon  früher  Beobachtungen  des  Ge- 
stirns angestellt  worden  waren,  ohne  dass  die  Natur  des  beobachteten  Objektes 
erkannt  worden  wäre.  Die  Untersuchungen  zeigten  in  der  That,  dass  bereits 
eine  grössere  Anzahl  von  Beobachtungen  des  Uranus  vorlagen.  Chronologisch 
geordnet  sind  dieselben: 

1690  September  23,  nachweislich  die  erste  Beobachtung  des  Uranus;  von  Flam- 
steed  (der  von  ihm  als  34  8  bezeichnete  Stern).  Von  Bode  im  Berl.  Astr. 
Jahrbuch  für  1787,  pag.  243  mitgetheilt. 

17 12  März  22  (April  2  n.  S.);  ebenfalls  von  Flamsteeo  durch  einen  merkwürdigen 
Zufall,  indem  er  ein  Paar  Minuten  zu  früh  an  das  Fernrohr  kam,  wo  er 
p  Leonis  beobachten  wollte.  Von  Burckhard  in  der  Connaissance  des 
Temps  fUr  1820,  pag.  408  mitgetheilt.  Dieser  Beobachtung  wurde  von 
Burckhard  eine  besondere  Bedeutung  beigemessen,  da  sie  von  einer 
anderen  Beobachtung  von  Lalande  vom  13.  April  1796  um  einen  vollen 
Umlauf  entfernt  war. 

1715  März  4,  5,  10,  ebenfalls  von  Flamsteed  beobachtet;  mitgetheilt  von  Burck- 
hard  ibid. 

1748  Okt.  21  und  1750  Sept.  13  von  Bradlev.  Mitgetheilt  von  Breen  in  den 
Astron.  Nachr.,  Bd.  61,  pag.  367. 

1750  Okt.  14  und  December  3  von  le  Monnier.  Mitgetheilt  von  Bouvard  im 
Berliner  Astr.  Jahrbuch  für  1822,  pag.  143. 

1756  Sept.  25  von  T.  Mayer.  Mitgetheilt  von  Bode  im  Berl.  Astr.  Jahrbuch  für 
1787»  pag.  243. 

I)  Hbis  tah  ihn  1848,  ScHMTOT  1874  mit  freiem  Auge. 
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1768  Dec.  33  und  30,  1769  Januar  15,  16,  20,  21,  22,  23  und  später  1771  Dec.  j8 

von  LE  MoNNiER.     Mitgctheilt  von  Bouvard  im  Berliner  Astr.  Jahrbuch  für 

1822,  pag.  143.    Nur  durch  den  Umstand,  dass  Lemoknier  seine  über  einen 

Monat   vertheilten  8   aufeinanderfolgenden    Beobachtungen    aus   dem    De- 

cember  1768  und  Januar  1769  nicht  sofort  reducirte.  hatte  er  die   Orts- 

Veränderung  des  Gestirns  nicht  erkannt. 

Ueber  die  Gestalt  und  Grösse  des  Uranus  sind  zahlreiche  Messungen  aus- 

geflihrt  worden.     Eine  erschöpfende  Zusammenstellung  giebt  Seeuger^).    Zieht 

man  zu  diesen  Messungen  noch  diejenigen  von  Doberck  aus  dem  Jahre  1868*), 

femer   die  Beobachtungen   von  Seeuger  und  diejenigen  von  Schiaparelu*)  aus 

dem  Jahre  1884  hinzu,  so  erhält  man  als  Mittelwerth  3"*782. 

Eine  Abplattung  wurde  wiederholt  angegeben.  Schon  Herschel  hat  eine 
solche  bemerkt;  er  giebt  sie  zu  -^  an;  die  Messungen  von  Mädlbr  ergaben 
¥&  ^*^  i^  ScHiAPARELU  fand  1883:  ^  und  1884:  ^.  Die  Messungen  von 
Seeuger  ergaben  kein  positives  Resultat. 

Die  Masse   des  Planeten    wurde   bald   nach  der  Entdeckung  der  Satelliten 

bestimmt;   der  jetzt  adoptirte  Werth  -^^  ist  der  von  Newcobib  berechnete. 

Flecken  und  Streifen  wurden  auf  dem  Uranus  von  einzelnen  Beobachtern 
gesehen;  aus  den  bisherigen  Beobachtungen  ist  kein  sicherer  Schluss  auf  eine 
Rotation  zu  ziehen. 

Sechs  Jahre  nach  der  Entdeckung  des  Uranus,  am  11.  Januar  1787»  gelang 
es  W.  Herschel,  zwei  Satelliten  des  Uranus  zu  entdecken^);  es  sind  die  beiden 
äusseren  Titania  und  Oberon;  sie  können  nur  mit  grösseren  Femrohren  ge- 
sehen werden.  1790  und  1794  glaubte  Herschel  noch  vier  andere  Satelliten 
gesehen  zu  haben;  doch  erklärte  er  dies  später  als  eine  Täuschung.  Die  zwei 
inneren,  Ariel  und  Umbriel  wurden  von  Lassell  am  24.  October  1851  entdeckt*). 
Spätere  Untersuchungen  mit  den  grossen  Refraktoren  ergaben,  dass  es  ausser 
diesen  vier  keine  mit  Instrumenten  der  jetzigen  Grösse  sichtbare  Uranusmonde 
giebt.  Die  beiden  inneren  gehören  zu  den  am  schwierigsten  zu  beobachtenden 
Objecten;  die  beiden  äusseren  wurden  von  Vogel  in  Bothkamp  mit  einem  Re- 
fraktor von  29*5  cm  Oeffhung  beobachtet. 

Pickering  suchte  auf  photometrischem  Wege  die  Durchmesser  der  Satelliten 
festzustellen.    Er  fand  für  Titania  den  Durchmesser  940,  für  Oberon  870  km. 

Besonders  bemerkenswerth  ist,  dass  die  Satelliten  des  Uranus  sich  nicht  in 
der  Ebene  des  Hauptplaneten  oder  in  einer  zu  dieser  wenig  geneigten  Ebene 
bewegen,  sondern  dass  die  Neigungen  ihrer  Bahnebenen  sehr  gross,  nahe  90°  sind. 

Neptun. 

Ueber  die  Entdeckung  des  Neptun  mag  hier  nur  in  Kürze  das  Folgende 
zusammenfassend  recapitulirt  werden: 

Schon  Bouvard  machte  1821  darauf  aufmerksam,  dass  sich  die  Uranus- 
beobachtungen vor  1781  und  diejenigen  nach  1781  nicht  durch  dasselbe  Ele- 
mentensystem darstellen  Hessen.     Später  hatte  Airv  gezeigt,  dass  die  Beobach- 


*}  Ueber  die  Gestalt  des  Planeten  Uranus;   Sitsungsber.  der  inathematifch>phy8ikal.  Klasse 
der  königl.  bayerischen  Academie  der  'Wissenschaften,  1884,  Heft  2,  pag.  267. 
')  Astron.  Nachr.  Bd.  92,  pag.  159. 
>)  Astron.  Nachr.  Bd.  109,  pag.  242. 
*)  Conn.  des  Temps  für  1789»  pag.  378. 
*)  Astron.  Nachr.  Bd.  33,  pag.  259. 
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tungen  aus  den  Oppositionen  zwischen  1833  bis  1837  die  Nothwendigkeit  einer 
Vergrösserung  der  Radienvectoren  gegenüber  den  Tafelwerthen  anzeigten,  welche 
bedeutender  als  die  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde  wäre.  Und  schon 
BouvARD  1834  und  MAdler  1840  äusserten  die  Meinung»  dass  dieses  die  Folge 
von  Störungen  durch  einen  ausserhalb  der  Uranusbahn  sich  bewegenden  Planeten 
wäre.  Die  Fehler  der  BouvARD*schen  Tafeln  betrugen  1830  bereits  20",  1840 
waren  dieselben  auf  90",  1844  auf  120"  angewachsen. 

Bessbl  veranlasste  schon  1838  Untersuchungen  über  die  Ursachen  dieser 
Störungen,  die  aber  nach  seinem  Tode  nicht  fortgeführt  wurden.  Erst  1843 
unternahm  Adams,  angeregt  durch  eine  Rede  Airv's  und  1845  Le  Verrier  auf 
Veranlassung  von  Akago  ausgedehnte  Untersuchungen.  1846  Aug.  4  und  12  wurde 
nun  von  Challis  an  einem  nach  den  Berechnungen  von  Adams  bestimmten  Orte 
ein  sonst  nicht  beobachtetes  Object  gefunden;  die  Reduction  der  Beobachtungen, 
welche  den  planetarischen  Charakter  des  Objects  ergeben  hätten,  wurden  aber 
nicht  sofort  vorgenommen,  und  so  kam  es,  dass  inzwischen  am  23.  September 
desselben  Jahres  Galle  den  Planeten  an  dem  von  Le  Verrier  berechneten  Orte 
als  Stern  8.  Grösse  mit  der  eben  fertiggestellten,  aber  noch  nicht  ausgegebenen 
Berliner  akademischen  Sternkarte  hora  XXI  fand.  Arago,  dem  Le 
Verrier  die  Benennung  des  neuen  Planeten  übertragen  hatte,  wollte  ihn  mit 
dem  Namen  Le  Verrier  benennen;  doch  wurde  der  Name  Neptun,  nachdem 
sich  Chalus,  Adams,  Struve  u.  a.  für  diesen  entschieden  hatten,  allgemein  an- 
genommen. 

Auch  Neptun  war  bereits  früher  beobachtet  worden: 

1795  Mai  8  und  10  von  Lalande;  erwähnt  von  Petersen  Astr.  Nachrichten, 
Bd.  25,  pag.  306, 

1845  Oktober  25,  1846  Sept.  7  und  11  von  Lamont;  erwähnt  von  Hind, 
Monthly  Notices,  Bd.  10,  pag.  42  und  Bd.  xi,  pag.  11; 

die  sofortige  Reduction  hätte  auch  hier  den  planetarischen  Charakter  des  beob- 
achteten Objects  unmittelbar  feststellen  lassen. 

Der  Durchmesser  des  Planeten  wurde  von  Hind,  Challis,  MAdler,  Bond, 
Lassell,  O.  Struve,  Kaiser  u.  a.  gemessen  Im  Mittel  ergiebt  sich  für  die 
Entfernung  1  der  Werth  2"-761. 

Die  Masse  des  Neptun  wurde  aus  der  Umlaufszeit  seines  Trabanten  bestimmt. 
Peirce  fandi)  Yshruf  O.  Struve»)  Yshrv'^  Hind«)  ttW»  Newcomb  T^kir*)- 
Safford  berechnete  die  Masse  aus  den  Störungen  des  Uranus  gleich  -ruhn^^)' 

Eine  Abplattung  des  Neptun  wurde  bisher  nicht  beobachtet.  Die  von 
Lassell  am  3.  Oktober  1846  gemachte  Beobachtung. eines  Ringes*),  obwohl  auch 
anfänglich  von  Chalus  wahrgenommen^),  hat  sich  nicht  bestätigt. 

Ueber  Flecke,  Rotationsdauer  und  Axenlage  ist  bisher  nichts  bekannt 

Schon  1846  Oktober  10,  November  xi,  30,  December  3  sah  Lassell  ein  den 
Neptun  begleitendes  kleines  Sternchen;  aber  erst  im  folgenden  Jahre,  1847 
Juli  7,  8,  22,   erhielt  er  die  Gewissheit,  dass  es  ein  Satellit  des  Neptun  wäre'). 

t)  Monthly  Notices  Bd.  8,  pag.  128. 

*)  Astr.  Nachr.  Bd.  27,  pag.  74;   Compt  read.  Bd.  25,  pag.  814. 

^  Monthly  Notices  Bd.  9,  pag.  202. 

^)  Astr.  Nachr.  Bd.  36,  pag.  208. 

B)  Monthly  Notices  Bd.  22,  pag.  144. 

^  Astr.  Nachr.  Bd.  25,  pag.  197. 

^  Astr.  Nachr.  Bd.  25,  pag.  231. 

^  Astr.  Nachr.  Bd.  26,  pag.  165. 
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Bond  glaubte  bald  darauf  einen  zweiten  Satelliten  gesehen  zu  haben  ^)  und  auch 
Lassbll  vermuthete  (Beobachtung  vom  13.  August  1850)  einen  zweiten*).  Doch 
bestätigte  sich  die  Vermuthung  nicht,  und  später^  wird  immer  nur  noch  von 
einem  Satelliten  gesprochen,  und  im  Jahre  1853^)  sprach  er  sich  ganz  entschieden 
dahin  aus,  dass  ein  zweiter  Satellit,  der  mit  dem  einen  sicher  vorhandenen  an 
Lichtstärke  und  Grösse  vergleichbar  wäre,  gewiss  nicht  vorhanden  ist. 

Während  der  Beobachtungen  des  Jahres  1862  hatte  Lassbll  den  Eindruck 
gewonnen,  als  ob  der  Satellit  in  verschiedenen  Theilen  seiner  Bahn  verschieden 
hell  wäre^),  doch  ist  über  eine  Rotation  noch  nichts  Gewisses  bekannt. 

Die  ersten  Elemente  des  Satelliten  rechnete  Pbirce  unter  der  Annahme 
einer  direkten  Bewegung.  Struve<)  liess  die  Frage  noch  unentschieden.  Hind 
vermuthete  eine  retrograde  Bewegung  und  berechnete  Elemente^)  unter  dieser 
Voraussetzung.  Sie  wurde  auch  durch  die  späteren  Untersuchungen  von  New- 
COMB  bestätigt^).  Die  Neigung  der  Bahn  des  Neptunssatelliten  weicht  von  der 
direkten  Bewegung  noch  stärker  ab,  wie  diejenige  der  Uranussatelliten;  sie  ist 
für  jenen  144°. 

Nach  Pickering's  photometrischen  Untersuchungen  beträgt  der  Durchmesser 
des  Satelliten  etwa  3600  km. 

Intramercurieller  und  transneptunischer  Planet. 

Die  von  le  Verrier  gefundene  Nichtübereinstimmung  der  empirisch  ge- 
fundenen Secularbewegung  des  Mercurperihels  mit  der  aus  theoretischen  Unter- 
suchungen sich  ergebenden  (vergl.  die  hierüber  bereits  gemachten  Bemerkungen  im 
II.  Bande,  pag.  396)  führten  le  Verrier  zu  der  Ansicht,  dass  innerhalb  des  Mercur 
noch  entweder  ein  einzelner  Planet,  oder  aber  eine  grössere  Anzahl  von  Körpern 
um  die  Sonne  kreisen  müssten,  durch  deren  Wirkung  jene  Störung  hervorgerufen 
würde.  Je  nach  der  Nähe  dieser  Körper  zur  Sonne  werden  dieselben  eine  ver- 
schieden rasche  Bewegung,  also  Umlaufszeit  haben,  und  je  nach  der  Lage  ihrer 
Bahn  auch  zu  gewissen  Zeiten  vor  der  Sonnenscheibe  oder  bei  Finsternissen  in 
der  Nähe  der  Sonne  gesehen  werden  müssen.  Die  Nachforschungen  nach  einena 
solchen  intramercuriellen  Planeten  erstreckten  sich  daher  nach  diesen  zwei  Rich- 
tungen. 

Körper  vor  der  Sonnenscheibe  wurden  schon  früher  wiederholt  gesehen. 
Nur  blieb  dabei  die  Frage  offen,  ob  es  wirklich  Körper  vor  der  Sonnenscheibe 
(die  Sonne  umkreisende  Himmelskörper)  oder  auf  der  Sonnenscheibe  (Sonnen- 
flecke) waren.  Letztere  legen  ihren  Weg  auf  der  Sonnenoberfläche  (von  einem 
Rande  zum  andern)  in  13  Tagen  zurück,  Planeten  müssen  diesen  Weg  natürlich 
in  viel  kürzerer  Zeit  (in  wenigen  Stunden)  zurückgelegt  haben. 

C.  H.  F.  Feters  beobachtete  mehrere  Körperchen,  die  vor  der  Sonne 
vorübergingen;  er  sah  aber  auch  solche  vor  dem  Monde,  und  glaubt,  dass  es 
vorüberfliegende  Zugvögel  waren  ^). 


>)  ibid.  Bd.  26,  pag.  290. 

*)  Astr.  Nachr.  Bd.  31,  pag.  143. 

3)  ibid.  Bd.  32,  pag.  241  u.  Bd.  36,  pag.  93. 

*)  ibid.  Bd.  63,  pag.  372. 

B)  Astr.  Nachr.  Bd.  36,  pag.  95. 

«)  Astr.  Nachr.  Bd.  27,  pag.  73. 

7)  Astr.  Nachr.  Bd.  39,  pag.  134. 

*)  Monthly  Notices  Bd.  36,  pag.  208. 

^  Astr.  Nachr.  Bd.  74,  pag.  29. 
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Eine  Zusammenstellung  der  als  Vorübergänge  von  Himmelskörpern  vor  der 
Sonnenscheibe  gedeuteten  Beobachtungen  gab  le  Verrier^),  welcher  die  fol- 
genden Daten  entnommen  sind: 

1)  1761  Juni  6;   Scheuten  in  Crefeld  bei  Düsseldorf;   vom  Beobachter  als  der 
Vorübergang  eines  Venusmondes  vor  der  Sonne  gedeutet. 

2)  1762  Ende  Februar;  Joh.  Christ.  Staudacher  in  Nürnberg. 

3)  1762  November  19;   von  Lichtenberg  mit  freiem  Auge  gesehen;   eine  Sehne 
von  70°  wurde  auf  der  Sonnenscheibe  in  3  Stunden  zurückgelegt. 

4)  1764  Mai  I  bis  5;   von  Hofmann  in  Georgenthal  bei  Gotha. 

5)  1777  Juni  17;   Messier.    Die  Beobachtung  erstreckte  sich  nur  über  5  Minuten, 
giebt  also  über  den  Ort  des  Körpers  keinen  Aufschluss. 

6)  1798  Januar  18;  d'ANGOS. 

7)  1800  Mflrz  29;   Pastor  Fritsch  zu  Quedlinburg.    In  6  Stunden  wurden  }  der 
Sonnenscheibe  passirt. 

8)  1802  Oktober  10;  Pastor  Erftsch  zu  Quedlinburg. 

9)  1818  Januar  6;   Capt.  Loft  in  Ipswich. 

10)  1819  Juni  26;  Stark  in  Augsburg.  Auch  von  Gruithuisen  beobachtet;  vergl. 
No.  16. 

11)  1819  Oktober  9;   Stark  in  Augsburg. 
12}  1820  Febr.  12;   Steinheil  und  Stark. 

13)  1823  December  23;  Pons  (durch  Sonnenflecke  zu  erklären). 

14)  1826  Juli  31;  Stark. 

15)  1831;  Wartmann  (vergl.  v.  Oppolzer  in  »Astr.  Nachr.c  Bd.  97,  pag.  253). 

16)  1834  und  1836;  Pastorff  und  Buchholz.  In  den  ^»Compt.  rend.c  Bd.  49, 
pag.  810  führt  Herrick  noch  eine  grössere  Anzahl  von  angeblich  einem  Pla- 
neten angehörigen  Beobachtungen  von  Pastorff  und  Buchholz  an;  femer 
eine  vom  26.  Juni  18 19  von  Gruithuisen,  welche  wahrscheinlich  mit  No.  10 
identisch  ist. 

17)  1839  Oktober  2;  Decuppis  am  Collegio  Romano. 

18)  1845  ^^i  II y   Capocci  (Monthly  Notices,  No.  549). 

19)  1847  Ende  Juni  und  Anfang  Juli;   Scott  und  Wray. 

20)  1847  Oktober  11;  Jul.  Schmidt. 

21)  1849  März  12;  Sidebotham. 

22)  1855  Juni  XI ;  Ritter  in  Porta  Danzo  bei  Neapel. 

23)  1857  Sept.  12;   Ohrt  in  Wandsbeck  (Holstein).! 

24)  1859  März  26;  Lescarbault  in  Org^re  (Dep.  Eure  et  Loire).  Eintritt  4*  8**  11* 
M.  Z.  Paris  im  Positionswinkel  302°  37'-ö;  Austritt  5*25^18' M.  Z.  Paris 
im  Positionswinkel  94°  15''0. 

25)  1862  März  20;  Lummis  in  Manchester.  In  20^  wurde  ein  Weg  von  12'  zurück- 
gelegt. 

26)  1865  Mai  8;  Coumbary  in  Constantinopel.  Ein  Fleck,  der  in  48^^  von  einem 
Rand  zum  andern  kam. 

27)  1869  Juli  5;  Weber  in  Pekeloh  Meteore  vor  der  Sonne  (Wochenschrift  für 
Astronomie  1869,  pag.  279). 

28)  1876  April  4;   Weber  (einfache  Sonnenflecke). 

Insbesondere  der  Beobachtung  von  Lescarbault  am  26.  März  1859^)  wurde 
wegen   ihrer  grossen   Ausführlichkeit   ein  bedeutendes   Gewicht  beigelegt,    und 


^)  Compt  rend.  Bd.  50,  pag.  583. 
*)  Compt  rend.  Bd.  50,  pag.  43. 
ViAMTiMSB,  Aurooomte.    IIL  ^^ 
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Ai^AGO  nannte  den  vermeintlichen  Planeten  in  seiner  Anzeige  im  Bulletin  inter- 
national de  rObservatoire  de  Paris  1860:    »Plannte  Lescarbaultc 

Lb  Verrier  rechnete  sofort  unter  der  Annahme  einer  Kreisbahn  ^)  Elemente 
und  später^  mit  Hinzuziehung  auch  der  übrigen  Beobachtungen  mehrere  Bahnen. 
Wie  natürlich  ergaben  sich  verschiedene  Bahnen,   je  nachdem  verschiedene  von 
den   sehr   zahlreichen  Beobachtungen   combinirt   wurden.    Die  Ursache  konnte 
aber   ebensowohl   darin  gelegen  sein,    dass  die  Beobachtungen  thatsftchlich  ver- 
schiedenen intramercuriellen  Planeten  angehörten,  als  auch  dem  Umstände»  dass 
sie  überhaupt  keinem  intramercuriellen  Planeten  angehörten.    Diese  Frage  blieb 
unentschieden   und   die   Realität   des   oder   der  Planeten    wurde   mehrfach    an- 
gezweifelt   Newcomb')  bemerkte  1861,  dass  ein  einzelner  Planet  von  der  Albedo 
des  Saturn  und  ^^  seines  Durchmessers  in  der  Entfernung  0*15  von  der  Sonne 
so  glänzen  müsste,  wie  Saturn  in  der  Opposition.    Mit  der  Dichte  gleich  120  mal 
der  Satumsdichte   wäre    seine  Masse  noch  sWinru  ^^^  Satumsmasse.    Aber  ein 
Planet,  der  die  von  Le  Verrier  angezeigte  Bewegung  des  Mercurperihels  erzeugen 
würde,  müsste  in  dieser  Entfemung  eine  Masse  gleich  -^  der  Satumsmasse  be* 
sitzen.    Es   erschien   daher   wahrscheinlicher,    dass    man  es  mit  einer  grösseren 
Anzahl  kleinerer  Planeten  zu  thun  habe,  deren  Zahl  aber  dann  mehrere  hundert 
betragen  müsste.     Diese  aber  würden  dann  eine  Bewegung  im  Knoten  von  34^ 
erzeugen.     1869  machte  er  dann  den  Vorschlagt),  während  der  Finsternisse  die 
Sonnencorona   und   die  Sonnenumgebung  zur  Aufsuchung  dieses  vermeintlichen, 
Vulcan  genannten  Planeten  zu  durchforschen. 

Dieser  Vorschlag  führte  1878  Juli  39  zur  vermeintlichen  Entdeckung  eines 
bis  dahin  nicht  beobachteten  Sternes  durch  Watson  und  Swnrr*),  wodurch  die 
Lösung  der  Frage  neuerdings  in  Fluss  kam.  Zunächst  gab  Gaillot*)  Elemente 
des  Vulcan,  und  bald  darauf)  beschäftigte  sich  auch  v.  Oppolzbr  mit  der 
Frage. 

Die  Untersuchungen  waren  aber  von  einem  durchweg  negativen  Erfolg  be- 
gleitet, und  ist  bis  jetzt  etwas  sicheres  über  einen  intramercuriellen  Planeten 
nicht  bekannt. 

Auch  jenseits  des  Neptun  hat  man  bereits  einen  weiteren  Planeten  vermuthet: 
FoRBES  in  Glasgow  aus  Störungen  von  Kometen;  Babinet')  glaubte,  dass  die 
Störungen  des  Uranus  sich  durch  die  Annahme  einer  einzigen  störenden  Masse 
(des  Neptun)  nicht  erklären  Hessen.  Ferner  liegen  zwei  Beobachtungen  eines 
Sternes  vom  16.  und  32.  October  1850  von  Fercusson  vor,  welchen  dieser  bei 
Gelegenheit  seiner  Hygieabeobachtungen  fand,  der  aber  später  nicht  wieder- 
gesehen wurde,  d' Arrest  meinte  nun^),  dass  sich  dessen  Eigenbewegung  mit 
einem  Planeten  diesseits  des  Jupiter  nicht  vereinigen  Hesse,  und  dass,  wenn  die 
angegebenen  Positionen  wirklich  nicht  mit  Fehlem  behaftet  sind,  der  Planet  jen- 
seits des  Ne))tun  Hegen  müsse. 


>)  ibid.  Bd.  50,  pag.  46. 

*)  ibid.  Bd.  50,  pag.  623,  647  und  723. 

*)  Astronomical  Journal  Bd.  VI,  pag.  162. 

*)  American  Journal  of  Sciences  and  Arts,  U.  Serie  Bd.  47,  pag.  413. 

*)  Coinpt  rend.  Bd.  87,  pag.  427  und  515;   Astron.  Nachrichten  Bd.  93,  pag.  161. 

*)  Compt  rend  Bd.  87,  pag.  485. 

^  Compt.  rend.  Bd.  88,  pag.  a6. 

*)  Compt.  rend.  Bd.  27,  pag.  202. 

^)  AstroD.  Nachrichten  Bd.  33,  pag.  406. 
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Allein  bisher  liegt  keinerlei  Grund  vor,  einen  Planeten  jenseits  des  Neptun 
vorauszusetzen.  Bei  den  Schlüssen  von  Babinet  ist,  wie  Ls  Verribr  andeute^ 
die  Einbildungskraft  viel  zu  sehr  betheiligt,  wobei  auch,  wie  aus  seiner  sehr 
oberflächlichen  Schlussweise  folgt,  der  fehlende  Ueberblick  über  die  Grenzen, 
innerhalb  welcher  Elemente  eines  Planeten,  der  nur  in  einem  sehr  kleinen  Theile 
seiner  Bahn  beobachtet  worden,  geändert  werden  können,  ohne  dass  die  Beob- 
achtungen  wesentlich  schlechter  dargestellt  werden,  eine  bedeutende  Rolle  spielt; 
und  bezüglich  der  Beobachtungen  von  Fergusson  scheint  der  Schluss  von 
d' Arrest,  da  er  sich  auf  nur  zwei  Beobachtungen  stützt,  doch  kaum  genügend 
begründet. 

Auch  Newcomb  fand  bei  seinen  späteren  Untersuchungen,  dass  man  vor- 
läufig die  Uranus-  sowie  die  Neptunsorte  ohne  jedwede  Hypothese  genügend 
darstellen  kann^). 

Planetoiden. 

Die  grosse  Lücke  zwischen  Mars  und  Jupiter  wurde  Veranlassung  einer  Ver- 
einigung  von  Astronomen  unter  v.  Zach  und  Schröter,  welche  es  sich  zum  Ziele 
setzte,  die  Gegend  der  Ekliptik  systematisch  nach  dem  noch  fehlenden  Gliede 
des  Sonnensystemes  zu  suchen.  Vierundzwanzig  Astronomen  sollten  sich  in 
diese  Aufgabe  theilen,  und  einer  derselben  war  Piazzi,  der  brieflich  von  v.  Zach 
benachrichtigt  wurde.  Ehe  er  aber  noch  den  Brief  erhielt,  hatte  er  bereits  am 
I.  Januar  1801  einen  Stern  achter  Grösse  gefunden,  den  er  bis  zum  11.  Januar 
verfolgte.  Am  23.  Januar  benachrichtigte  er  Oriani,  am  folgenden  Tage  Bode. 
Die  Biiefe  kamen  aber  in  Folge  der  Kriegsunruhen  erst  am  20.  März,  bezw.  am 
5 .  April  an,  und  so  kam  es,  dass  das  Gestirn  in  diesem  Jahre  nicht  weiter  beob- 
achtet werden  konnte.  Anfänglich  wurde  dasselbe  für  einen  Kometen  gehalten; 
da  aber  eine  Parabel  den  Beobachtungen  nicht  genügte,  sich  hingegen  eine  Kreis- 
bahn finden  Hess,  welche  die  Beobachtungen  genähert  darstellte,  so  wurde  die 
Annahme,  dass  man  es  mit  einem  Kometen  zu  thun  habe,  bald  fallen  gelassen. 
Die  Kreisbahn  versetzte  das  neue  Gestirn  zwischen  Mars  und  Jupiter  und  so 
war  man  überzeugt,  nunmehr  das  fehlende  Glied  in  der  Kette  der  Planeten  ge- 
funden zu  haben*).  In  Folge  der  Verspätung  der  Briefe  waren  die  Beobachtungen 
nur  wenig  zahlreich  und  mit  Rücksicht  auf  die  Schwäche  des  Planeten  war  die 
Voraussetzung  der  Wiederaufifindung  des  Gestirnes  äusserst  gering.  Es  gelang 
jedoch  Gauss  mit  Hilfe  seiner  zu  diesem  Zwecke  ersonnenen  Methode  der 
Bahnbestimmung  aus  den  wenig  zahlreichen,  und  auf  einen  geringen  Theil  des 
Umkreises  vertheilten  Beobachtungen  eine  elliptische  Bahn  zu  berechnen,  mit 
Hilfe  welcher  die  Vorausberechnung  der  Ephemeride  den  Planetenort  so  nahe 
ergab,  dass  Olbers  den  Planeten,  welcher  den  Namen  Ceres  erhielt,  gerade  ein 
Jahr  nach  seiner  Entdeckung  (am  i.  Januar  1802)  wieder  fand. 

Nicht  lange  Zeit  nachher,  am  28.  März  1802  fand  Olbers  ein  zweites  Ge^ 
Stirn,  für  welches  Gauss  sofort  auch  nach  seiner  Methode  die  Bahn  berechnete; 


^)  Vergl.  die  Vierteljahrsschrift  der  Astron.  Gesellschaft  I.  Bd.»  pag.  aa8. 

')  Es  mag  auch  hier  auf  das  eigenthUmliche  Missgeschick  hingewiesen  weiden,  weichet 
einen  der  grössten  Scholastiker  des  neunzehnten  Jahrhunderts  durch  diese  Planetenentdeckung 
betraf.  Hbgel  glaubte  nämlich  auf  dem  von  ihm  betretenen  philosophischen  Wege  den  Be« 
weis  liefern  su  können,  dass  die  Bemühungen  der  Astronomen  cur  Auffindung  eines  Planeten 
Ewischen  Mars  und  Jupiter  aussichtslos  seien.  Das  Werk  wurde  in  Bonn  1801  gedruckt,  als 
unglücklicherweise  für  den  Autor  bereits  die  Existens  des  als  unmöglich  zu  erweisenden  Ob- 
jektes am  Himmel  erwiesen  war. 

a8« 
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aufirällig  war  hierbei  die  grosse  Neigung  der  Bahn  (nahe  35^,  welche  dieses  Ge- 
stirn  scheinbar   doch   von   den   übrigen  Planeten   trennte.    Da   aber  trotz   der 
grossen  Neigung   dieser   neue  Planet,   Pallas^   dem  früher  entdeckten  sehr  nahe 
kam,    so   nahm  Olbers   an,   dass   es   sich  in  diesem  Falle  um  zwei  Fragmente 
eines  und  desselben  durch  äussere  Kräfte  zertheilten  Planeten  handelte,  wodurch 
auch    das  Vorhandensein  zweier  Planeten  an  einer  Stelle,    wo  doch  nach  aller 
Voraussetzung  nur  ein  Planet  hingehörte,  gerechtfertigt  erschien.    Als  aber  Har- 
DING   am    I.  September  1804    einen  dritten  Planeten,  Juno  genannt,    entdeckte 
und  Olbers  am   29.  März  1807  einen  vierten,  Vesta^  von  denen  wohl  noch  der 
dritte,    keinesfalls   aber   der  vierte  als  Bruchstücke  desselben  Körpers  aufgefasst 
werden  konnte,  musste  doch  die  Ansicht  von  der  ursprünglichen  Existenz   nur 
eines  Planeten  zwischen  Mars  und  Jupiter  aufgegeben  werden.    Indessen,  die  Er- 
wartung, dass  es  noch  andere  zu  dieser  Gruppe  gehörige  Planeten  geben  könne, 
blieb   vorerst   unerfüllt,    und  durch  die  nächstfolgenden  38  Jahre  gewöhnte  man 
sich    daran,    den  Ring   zwischen  Mars   und  Jupiter   durch    die  Bahnen  von  vier 
Himmelskörpern   eingenommen   zu   denken. 

Erst  Ende  des  Jahres  1845,  am  8.  Dezember  gelang  eine  neue  Planeten- 
entdeckung. Sie  wurde  von  Hencke  in  Driesen  gemacht,  und  zwar  zum  ersten 
Male  nach  der  bereits  erwähnten,  bis  in  die  neueste  Zeit  stets  befolgten  Methode: 
durch  Vergleich  von  Sternkai  ten  mit  dem  Himmel.  Von  da  ab  mehrten  sich  die 
Entdeckungen  von  Planetoiden  (dieses  der  Name,  welchen  die  mitunter  über- 
aus kleinen  Gestirne  zwischen  Mars  und  Jupiter  erhielten;  auch  der  Name  As- 
teroiden ist  vielfach  für  dieselbe  zur  Anwendung  gekommen)  ausserordentlich 
rasch,  so  dass  deren  Zahl  bis  Ende  1896,  mit  Ausschluss  der  nur  ein  oder  zwei- 
mal beobachteten,  deren  Bahn  nicht  bestimmt  werden  konnte,  auf  436  ange- 
wachsen ist.    Es  wurden  entdeckt: 
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Der  erste  auf  photographischem  Wege  entdeckte  Planet  war  der  von  Wolf 
in  Heidelberg  am  22.  December  T891  entdeckte  (323)  Brucia. 

Im  Anfange  wurden  die  Planetoiden  mit  Namen  belegt,  und  jedem,  so  wie 
den  acht  Hauptplaneten  ein  Zeichen  gegeben.  In  Folge  der  grossen  Zunahme 
ihrer  Zahl  erwies  sich  die  von  Encke  zuerst  im  Berliner  Astronomischen  Jahr- 
buch für  1854  gewählte  Bezeichnung  derselben  durch  in  einen  kleinen  Kreis  ein- 
geschlossene Zahlen  sehr  vortheilhaft  Encke  begann  dabei  die  Zählung  mit 
der  1845  von  Hencke  entdeckten  Astraea,  welche  ursprünglich  die  Bezeichnung 
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(1)   erhielt.    Später   wurde   der  Vorschlag   von  Gould,   die  Zählung  von  Ceres 
anzufangen^)  adoptirt,  so  dass  Asiraea  die  Nummer  (5)  erhielt. 

Die  Zahlen  geben  im  allgemeinen  die  Reihenfolge  der  Entdeckung.  Da 
aber  ein  am  9.  September  1857  von  Goldschmidt  entdeckter  Planet  flir  (41) 
gehalten  wurde,  und  keine  neue  Nummer  erhielt,  dieser  Irrthum  aber  erst 
Ende  1858  bemerkt  worden  war,  als  bereits  neue  andere  Planeten  die  Nummern 
(47)  bis  (55)  erhalten  hatten,  so  bekam  dieser  Planet,  Mehte^  die  Nummer  (56). 
Später  wiederholte  sich  dieser  Vorgang,  wie  aus  der  am  Ende  des  Handwörter- 
buches beigegebenen  Tafel  der  kleinen  Planeten  ersichtlich  ist,  noch  einige  Mal. 

Im  Anschlüsse  an  df^  im  Artikel  »Kometen  und  Meteorec  gegebene  Zu- 
sommenstellung  über  die  Kometen  wurde  bereits  zum  Vergleiche  eine  ähnliche 
Zusammenstellung  für  die  Planetoiden,  und  zwar  ebenfalls  der  bis  Ende  1895 
entdeckten,  gegeben').  Nur  bezüglich  der  mittleren  Bewegungen  mag  noch  das 
folgende  erwähnt  werden:     Sie  sind 

kleiner  als    500"     Hir      5  Planeten 
zwischen  500"  und    599"-9    „11        „ 
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Die  Grösse  und  Helligkeit  der  einzelnen  Planeten  ist  sehr  verschieden. 
Direkte  Bestimmungen  von  Durchmessern  wurden  wohl  auch  mehrfach  vor- 
genommen, doch  sind  die  Bestimmungen  in  Anbetracht  der  Kleinheit  derselben 
sehr  ungenau. 

Die  Helligkeit  der  Planeten  hängt  (abgesehen  von  der  Phase)  von  der  Ent- 
fernung der  Planeten  von  der  Sonne  und  Erde  ab.  Für  die  Helligkeit  war  das 
Verhältniss 
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angegeben,  wobei  I/q  die  Helligkeit  in  der  Entfernung  1  von  der  Sonne  und 
von  der  Erde  bedeutet  Ebenso  erhält  man  für  die  Helligkeit  des  Planeten  in 
der  Entfernung  a  (halbe  grosse  Axe)  von  der  Sonne  und  a  —  1  von  der  Erde, 
d.  i.  in  der  mittleren  Opposition,  wenn  man  diese  als  Einheit  annimmt 


^,  =  1 


^0 


a^ia—  1)»' 
demnach 


H^ 


r^b> 


An  Stelle  der  Helligkeit  des  Planeten  wird  aber  die  Grösse  desselben  an- 
gegeben. Um  die  Helligkeit  in  dieser  Skala  auszudrücken,  ist  es  erforderlich,  das 
Verhältniss  h  der  Helligkeit  zweier  aufeinanderfolgender  Stemklassen  zu  kennen. 


1)  Astronemical  Jouroal  1852,  pag.  80. 

')  Vergl.  IL  Bd.,  pag.  80— 82;  für  2  im  Jahre  1895  entdeckte  Planeten,  für  welche  seit- 
her elliptische  Elemente  berechnet  wurden,  fallen  die  Neigungen  zwischen  5  und  10^;  von 
den  ExcentricitäteD  ist  eine  zwischen  G^  und  5^  eine  zwischen  5^  und  10^. 
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Nun  ist  allerdings  die  Grösse  des  Sternes  ein  relativer  Begriff,  und  die  Grössen- 
Schätzungen  verschiedener  Beobachter  stimmen  nicht  vollkommen  tiberein,  so 
dass  2.  B.  Herschfx  Sterne  der  zwanzigsten  Grössenklasse  angiebt,  während  man 
mit  den  grössten  Femröhren  unserer  Zeit  etwa  bis  zur  fünfzehnten  Grösse  ge- 
langt. Die  HERSCHKL'sche  Skala  ist  aber  von  der  jetzt  allgemein  angewendeten, 
von  Argelander  in  seiner  »Bonner  Durchmusterungc  aufgestellten,  etwas  ver- 
schieden. Für  das  zuletzt  verwendete  System  ist  das  Verhältniss  der  Helligkeit 
h  zweier  aufeinanderfolgender  Grössenklassen  derart,  dass^) 

hgh^  0-40 

ist.  Ist  nun  m^  die  Grösse  des  Planeten,  welche  der  Helligkeit  1  entspricht, 
d.  i.  die  mittlere  Oppositionsgrösse,  und  Jlf  die  Grösse  in  der  Entfernung 
r  von  der  Sonne,  und  tk  von  der  Erde,  so  wird 

M  ^m^  —  25  logH 
oder  wenn  man  für  H  seinen  Werth  einsetzt: 

M^=  m^  -t-  biogr^  —  bioga{a  —  1). 
Bezeichnet  man  die  Constante 

«0  —  5  /^^ö(tf  —  1)  =  ^, 
so  wird 

Mr:^g  -{-  blogr^. 

Der  Werth  von  g  kann  aus  den  Beobachtungen  selbst  nach 

g  s=  M —  blogr^ 

bestimmt   werden,    und   damit   erhält   man  dann  die  mittlere  Oppositionsgrösse 

m^  aus: 

m^^g  +  b  loga{a  —  1). 

Nebst  den  Elementen  der  kleinen  Planeten  giebt  das  »Berliner  Astron. 
Jahrbuchc  auch  die  Grössen  g  und  m^ ;  die  mittlere  Oppositionsgrösse  m^  giebt 
einen  ungefi&hren  Maassstab  für  die  Grösse  der  Planeten.  Der  hellste  Planet  ist 
(4)  mit  «0  BB  6*5;  hierauf  folgen: 

(1)  mit  Wo  s=  7-4  (15)  mit  m^  =  86 

(2)  „  80  (3)  „  8-7 
(7)  „  8-4  (8)  ,.  8-9 
(6)    „              8ft                 (9)    „              8-9; 

Ferner  23  Planeten,  für  welche  m^  zwischen  9*0  und  9*9  ist;  alle  anderen 
sind  schwächer  als  10^. 

Die  Masse  der  Planetoiden  ist  demgemäss  auch  nur  sehr  gering;  daher  auch 
die  durch  denselben  bewirkten  Störungen  in  der  Bewegung  der  nächst  gelegenen 
grossen  Planeten  Mars  und  Jupiter  und  noch  viel  mehr  der  übrigen.  In  ihrer 
Gesammtheit  jedoch  bilden  die  kleinen  Planeten  ein  System,  dessen  störende 
Wirkung  auf  die  grossen  Planeten,  wenigstens  bei  den  secularen  Störungen, 
merkliche  Beträge  geben  könnte').    Hierzu  aber  würde  nach  dem  jetzigen  Stande 


')  VergL  T.  Oppolzsr,  »Lehrbuch  cur  BahnbestimmuDg  von  Planeten  und  Kometen«,  2.  Aufl. 
I.  Bd.,  pag.  265. 

*)  VcfgL  Lb  Vbuhba,  Compt.  rend.  Bd.  37,  pag.  793. 
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der   Dinge    zunächst  eine   umfassende  Bearbeitung   des  Gesammtmateriales  er* 
forderlich  sein. 

Die  Berechnung  der  Bahnen,  die  Vorausberechnung  der  Ephemeriden  für 
die  grosse  Zahl  der  kleinen  Planeten,  erfordert  selbstverständh'ch  einen  nicht  un- 
bedeutenden Aufwand  an  Zeit  und  Arbeitskraft,  sodass  an  eine  zusammenfassende 
Bearbeitung  des  Gesammtmaterials  bisher  nicht  gedacht  werden  konnte.  F.  T1ET7EN 
hat  im  »Berliner  Astr.  Jahrbuchc  für  1890  den  ersten  Schritt  zu  einer  Sichtang 
gethan,  indem  er  unter  der  grossen  Zahl  der  kleinen  Planeten  zunächst  drei 
Gruppen,  als  zur  Bearbeitung  zunächst  wichtig,  hervorhob;  nämlich  1)  diejenigen, 
welche  der  Erde  sehr  nahe  kommen,  und  sich  zur  Bestimmung  der  Sonnenparallaxe 
besonders  eignen;  2)  solche,  welche  dem  Jupiter  besonders  nahe  kommen,  und 
zur  Bestimmung  der  Jupitersmasse  dienen  können,  und  endlich  8)  Planeten, 
welche  eine  grosse  Helligkeit  erlangen  und  zu  photometrischen  Untersuchungen 
geeignet  sind.  Einen  ausführlicheren  Plan  hat  sodann  Bauschinger^)  für  die 
Arbeit  aufgestellt  Es  sind  129  Planeten,  welche  bis  1896  in  mindestens  6  Oppo- 
sitionen beobachtet  waren,  die  durch,  vollständige  Störungsrechnungen  verbunden 
sind  (Gruppe  A),  30  andere,  welche  genügend  beobachtet,  aber  nicht  genügend 
durch  die  Rechnung  verfolgt  sind  (Gruppe  B),  sodann  113,  für  welche  noch 
weitere  Beobachtungen  erforderlich  sind  (Gruppen  Cund  2>);  endlich  57  Planeten, 
die  erst  in  einer  Opposition  beobachtet  waren  (Gruppe  £);  diese  sämmtlichen, 
nebst  14  Planeten,  die  ebenfalls  nur  in  einer  Opposition  beobachtet  waren 
aber  seither  als  verloren  anzusehen  sind,  sowie  in  derselben  Weise  die  meisten 
der  weiteren  neu  zu  entdeckenden  Planeten,  bilden  eine  Gruppe,  die  an  sich 
wenigstens  nach  dem  bisherigen  Stande  der  Frage  keine  Besonderheiten  dar- 
bieten, und  für  welche  die  Rechnungen  durch  Bestimmung  guter  definitiver 
Elemente,  eventuell  Tafeln,  so  weit  geführt  werden  soll,  dass  ihre  Wiederauffindung 
ohne  besondere  Mühe  jederzeit  gesichert  wäre.  Für  13  Planeten  (Gruppe  G) 
sind  bereits  Tafeln  berechnet,  und  58  Planeten  (Gruppe  ü)*)  bieten  insofern 
ein  erhöhtes  Interesse,  als  sie  entweder  dem  Jupiter  oder  dem  Mars  sehr  nahe 
kommen,  oder  aber  eine  sehr  starke  Neigung  oder  Excentricität  haben,  oder 
deren  mittlere  Bewegung  in  einem  nahe  commensurabeln  Verhältniss  zu  derjenigen 
des  Jupiter  stehen. 

1)  Dem  Jupiter  kommen  sehr  nahe:   153,  190,  279,  334. 

2)  Dem  Mars  kommen  sehr  nahe:   149,  244,  254,  270,  281,  852. 

3)  Grosse  Neigungen  haben:   2,  31,  148,  164,  176,  183,  247. 

4)  Grosse  Excentricität  haben:   33,  164,  183. 

5)  Das  Verhältniss  der  mittleren  Bewegung  zu  derjenigen  des  Jupiter  ist  nahe  2 
für  die  Planeten:  65,  76,  92,  106,  108,  121,  122,  154,  168,  175,  176,  184, 
199,  225,  229,  260,  286,  300,  318,  325,  381. 

6)  Dieses  Verhältniss  ist  nahe  gleich  3  für  die  Planeten:  11,  17,  19,  42,  46,  79, 
89,  118,  126,  138,  170,  178,  189,  198,  232,  248,  262,  292,  329,  835. 

Hierzu  wären  noch  die  folgenden  zehn')  hinzuzuziehen: 

7}  Diejenigen,  deren  mittlere  Bewegung  nahe  die  Hälfte  derjenigen  des  Mars 
ist:   67,  142,  182. 


^)  Vierteljahrsschrift  der  AstroDomischen  Gesellschaft  Bd.  31,  pag.  284. 
*)  Nebst  einem  PlaneteD  aus  Gruppe  G, 

>)  Nebst  einem  bereits  unter  6  angeführten;   Hall  (Astron.  Nachrichten  Bd.  86,  pag.  337) 
empfiehlt  Übrigens  für  die  Bestimmung  der  Martmasse  die  Planeten  20,  60,  83  und  118. 


440  Planeten. 

8)  Diejenigen,   deren   mittlere  Bewegung  nahe   der  dritte  Theil  derjenigen  des 
Mars  ist:    106,  176,  199,  316. 

Für  diese  Planeten  wird  eine  fortgesetzte  Verfolgung  durch  Beobachnins 
und  Rechnung  zur  Lösung  wichtiger  theoretischer  Fragen  nöthig.  Neue  Gesichts- 
punkte eröfiheten  sich  jedoch  kürzlich  durch  die  am  13.  August  189S 
erfolgte  Entdeckung  eines  kleinen  Planeten  1898  DQ,  dessen  Bahn  zum  grössten 
Theil  innerhalb  der  Marsbahn  liegt. 

Der  Planet,  dem  der  Name  Eros  gegeben  ist,  wurde  auf  photographiscbem 
Wege  von  G.  Witt  in  Berlin*)  und  fast  gleichzeitig  von  Charlois  in  Nizza^^ 
entdeckt.  Schon  die  ersten  Beobachtungen  zeigten  eine  auffallend  grosse  Bewegung 
in  Rectascension,  so  dass  sich  bald  nach  seiner  Entdeckung  viele  Sternwarten  mit 
seiner  Verfolgung  beschäftigten.  Die  alsbald  von  Berberich^}  gerechneten 
Elemente  sind: 

Planet  (433),  Eros. 

Epoche  1898  August  31*5,  Mittl.  Zeit  Berlin. 

M=^  220°  14'3"-7  ff  =  13°13'3"-8 

o>  =  178  28  26-2  jt  =  2010"-131 

a  =  303  48  53*0  üf^a  »  0*164521 

1=    11     6  571  £^=  644-7  Tage. 

Hiernach  ist  seine  grosse  Halbaxe  1*46057,  seine  grösste  Entfernung  von 
der  Sonne  1*7945,  seine  kleinste  1*2654  Erdbahnhalbaxen,  so  dass  er  sich  der 
Erde  auf  0*265  Erdbahnhalbaxen  nähern  kann,  während  die  kleinste  Entfernung 
des  Mars  von  der  Erde  0*365  Erdbahnhalbaxen  beträgt. 

Bemerkenswerth  ist  noch,  dass  der  Planet  in  seinen  Periheloppositionen  der 
Sonne  bedeutend  näher  steht  als  Mars,  und  seine  Bewegung  dann  rechtläufig 
bleibt.  Seine  Bahn  liegt  innerhalb  der  Bahnen  aller  anderen  bisher  bekannten 
Planetoiden  und  kreuzt  nur  in  der  Nähe  des  Aphel  die  Bahn  des  Planeten 
(228)  in  deren  Perihel. 

Der  Planetoid  kann  in  seiner  Erdnähe  ziemlich  hell  werden,  und  es  drängt 
sich  unwillkürlich  die  Frage  auf,  warum  derselbe  früher  nicht  gesehen  wurde. 
Die  Ursache  liegt  daran,  dass  er  bei  der  relativ  sehr  grossen  Neigung  seiner 
Bahn  in  der  Erdnähe  beträchtlich  ausserhalb  desjenigen  Gürtels  steht,  in  welchem 
man  gewöhnlich  die  Planetoiden  zu  suchen  pflegte;  dieser  Grund  lässt  es  wohl 
auch  nicht  unwahrscheinlich  erscheinen,  dass  es  noch  andere  Planeten  geben 
kennte,  welche  sich  in  ähnlicher  Weise  der  Erde  bedeutend  nähero  können,  so 
dass  die  Nachforschungen  der  Astronomen  in  Zukunft  sich  auf  diese  Gegenden 
werden  erstrecken  müssen.  Denn  gerade  diese  Planetoiden,  vorerst  also  der 
betrachtete  Planet  (433),  werden  in  Zukunft  ein  wichtiges  Mittel  zur  genaueren 
Bestimmung  der  Sonnenparallaxe  liefern,  indem  sie  den  Vortheil  der  grossen 
Erdnähe  mit  dem  Mars  theilen,  diesem  gegenüber  aber  den  grossen  Vortheil 
haben,  dass  sie  sich  als  leicht  zu  pointirende  Punkte,  und  nicht  wie  Mars,  in 
Scheibenform  darbieten.  Wesentlichen  Nutzen  aus  den  Beobachtungen  der 
kleinen  Planeten  wird  die  Astronomie  daher  erst  in  Zukunft  schöpfen. 
N.  Herz. 

^)  Astronom.  Nachrichten  Bd.  147,  pag.  141. 
')  Astronom.  Nachrichten  Bd.  147,  pag.  175. 
^)  Astronom.  Nachrichten  Bd.  147,  pag.  123. 
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Polhöhe  und  Polhöhenbestimmung.    Die  Poihöhe  eines  Ortes 

ist  gleich  der  Deklination  des  Zenithes.  Sie  ist  der  Winkel,  den  die  Richtung 
der  Lothlinie  mit  der  Ebene  des  Aequators  bildet  und  der  geographischen  Breite 
gleich.  Da  die  Erde  keine  vollkommene  Kugel  ist,  sondern  ein  an  den  Polen 
abgeplattetes  Sphäroid,  so  haben  wir  die  geographische  von  der  geocentrischen 
Breite  zu  unterscheiden.  Da  femer  die  Lothlinie  häufig  in  Folge  von  Unregel- 
mässigkeiten in  der  Dichte  und  Gestalt  der  Erde  von  der  Richtung  der  Normalen 
abweicht,  so  ist  die  geodätische  von  der  astronomischen  Breite  zu  unterscheiden. 
Hier  handelt  es  sich  um  die  astronomische  Breite,  welche,  wie  eben  gesagt, 
die  Deklination  des  durch  die  Lothlinie  angezeigten  scheinbaren  Zenithes  ist. 
Den  Unterschied  der  , 

geocentrischen  und 
geographischenBreite, 
welcher  bei  den  paral- 
lactischen  Rechnun- 
gen in  Betrachtkommt, 
erläutert  Fig.  395.  Sei 
in  derselben  O  ein 
Punkt  der  Erdober- 
fläche, TO  die  Tan- 
gente an  den  Meridian 
im  Punkt  O^AO  senk- 
recht auf  OT  die 
Normale  im  Punkt  0\ 
eine  die  Erdoberfläche 
in  C^berührendeEbene 
ist,  wie  wir  wissen, 
der  Horizont  und  es 

giebt  daher  die  Linie  AO ^  senkrecht  auf  jener  Ebene  die  Verticalrichtung,  die 
Lothlinie  im  Punkt  O  an.  Sie  fällt,  wie  leicht  ersichtlich,  mit  dem  Radius  nur 
am    Aequator   und    an    den 


(A.8a5.) 


Polen  zusammen.  Verlängern 
wir  nun  die  Linien  CO,  A  O, 
CQ  bis  sie  die  Sphäre  in 
Z,  Z,  E  treffen,  so  haben  wir 
zunächst  in  Z  das  scheinbare 
oder  geographische  Zenith, 
in  Z'  das  geocentrische, 
femer  den  Winkel  ZÄ  E  die 
Deklination  des  Zenithes  oder 
die  geographische  Breite,  da- 
gegen Z  CE  die  Deklination 
des  geocentrischen  Zenithes 
oder  die  geocentrische  oder 
reducirte  Breite. 

Femer  sei  in  Fig.  396 
NFZS  der  Meridian,  iV,  S 
Nord-  und  Stidpunkt,  W,  O 
West-  und  Ostpunkt,   WQO 


jr 
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der  Aequator,  P  der  Pol  desselben,  dann  ist  die  Deklination  des  Zenitbes  Z 
gleich  der  geographischen  Breite  ZQ^^^""  —  PZ  ^  PN  ^  der  Höhe  des 
Pols  über  dem  Horizont. 

Zur  Bestimmung  der  Polhöhe  dienen  sehr  verschiedene  Methoden.  In  dem 
sphärischen  Dreieck  Pol,  Zenith,  Stern,  wo  die  einzelnen  Seiten  90^  —  f ,  90^  —  h, 
M,  und  die  gegenüberliegenden  Winkel  g,  180^  —  a  und  /  sind,  indem  wie  üblich 

f  die  Polhöhe  des  Beobachtungsortes 

8  die  Deklination  des  Sterns 

M  die  Zenithdistanz  des  Sterns 

/  den  Stundenwinkel  des  Sterns 

a  das  Azimuth  des  Sterns 

g  den  parallactischen  Winkel  des  Sterns 

bedeuten,  haben  wir  die  zwei  Gleichungen 

c^s  M  :=  sin  d  sin  f  -^  cost  cos  f  cos  t  (1) 

sin  »cos a^=  —  sin  bcos^  -i-  cos  d sin  f  cos t  (2) 

In  ihnen  sind  die  Beziehungen  zwischen  der  Polhöhe  und  Deklination, 
Stundenwinkel,  Zenithdistanz  und  Azimuth  eines  bekannten  Sterns  gegeben. 
Differenziren  wir  zuerst  Gleichung  (1)  um  zu  untersuchen,  unter  welchen  Ver- 
hältnissen die  Beobachtung  am  günstigsten  wird,  d.  h.  wann  ein  Fehler  in  d,  /,  z 
den  geringsten  Einfluss  hat,  so  kommt 

—  sin  ndz  ^sz  [sin  ^cosb  —  cos  9  jm  d  cos  i)dh 

—  {sin  9  cos  hcost  —  cos  ^sinS)  df  —  cos  9  cos  H  sin  tdt 

woraus  unter  Benutzung  anderer  Formeln  des  gleichen  Dreiecks 

d%  sas  cos  adf^  —  cos  qdh  +  sin  a  cos  7  d/ 
oder 

dtf  =  dM  sec  a  -^  cosg  sec  add  —  fang  a  cos  f^di  (3) 

folgt.  Diese  Gleichung  zeigt  nun  zunächst  deutlich,  dass  wir  in  der  Bestimmung 
von  9  die  etwaigen  Fehler  auf  ihr  kleinstes  Maass  bringen,  wenn  wir  die  Sterne 
im  Meridian  beobachten,  alsdann  erreicht  seca^s^dtzl  ihr  Minimum,  und  tanga 
wird  s=  0,  sodass  wir  von  der  Zeit  (auch  von'  der  Rectascension  des  Sternes) 
vollkommen  unabhängig  sind.    Setzen  wir  in  der  Gleichung  (1)  /  =  0,  so  kommt 

cos  %  =  cos  (9  —  3) 
jf  =  9  —  Ä««3  —  9. 

Messe  ich  also  an  einem  genau  im  Meridian  aufgestellten  Instrument,  ins- 
besondere an  einem  Meridiankreis  die  Zenithdistanz  eines  Sterns  mit  bekannter 
Deklination,  so  ergiebt  sich  daraus  die  Polhöhe.  Der  Fehler  im  Sternort  geht 
dabei  vollständig  ins  Resultat  über.  Die  Zenithdistanz  muss  ans  Nadir  an- 
geschlossen oder  der  Horizontpunkt  auf  dem  Kreis  durch  CoUimatoren  ermittelt 
werden,  und  es  wird  die  Unsicherheit  in  der  Beobachtung  der  Zenithdistanz  (durch 
die  Ablesung  am  Kreise,  Theilfehler,  Biegung  und  Refraction)  noch  durch  die 
der  Nullpunktsbestimmung  anhaftende  Unsicherheit  beeinflusst.  Man  kann  sich 
aber  durch  eine  geeignete  Combination  der  Beobachtungen  vom  Stemort  und 
auch  vom  Nullpunkt  unabhängig  machen.  Wie  aus  Fig.  397  ersichtlich,  in 
welcher  der  Kreis  PZQRH  den  Meridian,  P  den  Pol  des  Aequators  ^Q,  Z  das 
Zenith,  HR  den  Horizoi.t,  S  den  Stern  bei  seinem  Meridiandurchgang  in  oberer 
Culmination,  5'  denselben  Stern  bei  seiner  unteren  Culmination  bezeichnen,  hat 
man   die   Zenithdi  stanz  %  in    oberer   Culmination  «s  ZS  «=9  —  d,  die    Zenitb- 
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distanz  i  in  unterer  Culmination  »  ZS  =  (180  —  9  —  d).  Die  halbe  Differenz 
\  {x^  —  z)t  giebt  dann  90^  —  7.  Hier  ist  also  die  Declination  herausgefallen, 
aber  die  Nullpunkts-  bezw.  Nadirbeobacbtung  ist  nicht  vermieden ,  da  zur  Er- 
mittlung von  »i  z'  bei  der 
langen  Zwischenzeit  jedes 
Mal  an  sie  angeschlossen 
werden  muss;  bei  dieser 
Bestimmung  wird  zugleich, 
wenn  man  Folsteme  mit 
beträchtlicher  Poldistanz  be- 
obachtet, der  Einfluss  der 
Refraction  erhöht,  da  bei 
solchen  Sternen  die  untere 
Culmination  in  geringer 
Höhe  eintritt.  Wenn  wir 
nun  aber  denselben  Stern 
bei  dem  gleichen  Meridian- 
durchgang direkt  und  reflek- 
tirt  also  im  Verlauf  kürzester 
Zwischenzeit  beobachten,  in 
dem  wir  das  Femrohr  auf 
einen  das  Bild  des  Sternes 
zurückwerfenden  horizon- 
talen Spiegel  (Quecksilber- 
gefäss)  richten,  so  wird  dabei  die  Nadirbestimmung  unnöthig.  Bezeichnet  in 
der  Fig.  397  S^  den  Stern  bei  direkter  Beobachtung,  5/  denselben  Stern,  wie 
er  im  Quecksilberspiegel  erscheint,  so  haben  wir  im  ersten  Fall  die  Zenith- 
distanz  «j  «  5j  Z  =  90°  —  9  —  /  (wo  /  die  Poldistanz  des  Sterns  =  90°  —  Ä), 
im  zweiten  Fall  z^*  i=S^'Z  ^=  90°  -h  9  -H/;  die  halbe  Differenz,  J^ar/  —  z^,  ist 
dann  gleich  9  +  /. 

Die  Bestimmung  im  Augenblick  des  Meridiandurchgangs  ist  aber  natürlich 
nur  eine  ganz  beschränkte.  Die  Verbindung  der  reflektirten  und  direkten  Beob- 
achtungen bei  demselben  Meridiandurchgang  kann  überhaupt  nur  bei  den  lang- 
sam bewegten  Polsternen  Erfolg  haben,  aber  auch  hier  muss  man  die  Ein- 
stellungen auf  die  nächste  Nähe  des  Meridians  beschränken.  Man  wird  dann 
Circummeridianzenithdistanzen  messen,  die  auf  den  Moment  des  Meridiandurch- 
gangs reducirt  werden  müssen.  Ueberhaupt  sind  solche  Beobachtungen  in  der 
Praxis  auf  den  Meridiankreis  beschränkt  und  hier  kommt  dann  die  eingehende 
Behandlung  und  Untersuchung  des  Meridiankreises  und  der  mit  ihm  anzustellen- 
den oder  angestellten  Beobachtungen  in  Betracht,  wofür  der  Artikel  »Meridian- 
kreise die  nöthigen  Directiven  giebt.  In  der  Regel,  abgesehen  also  von  festen 
Sternwarten,  wird  man  auf  die  Benützung  transportabler  Instrumente  (Universal- 
bezw.  Passageninstrument)  angewiesen  sein,  bei  denen  eine  VervielßlUigung  der 
Beobachtung  in  noch  höherem  Grade  als  beim  festen  Meridiankreis  sowohl  zur 
Förderung  der  Genauigkeit  überhaupt,  als  auch  insbesondere  zur  Elimination  des 
Zenithpunkts  verlangt  wird.  Wir  gehen  daher  auf  die  Bestimmung  der  Polhöhe 
an  den  genannten  transportablen  Instrumenten  über  und  behandeln  zunächst  die 
Messungen  der  Zenithdistanzen  am  Universalinstrument 

Wenn  wir  die  Differentialformel  (3)  betrachten,  so  crgiebt  sich,  dass  der 
Fehler  in  der  Zeit  vollständig  eliminirt  wird,  wenn  die  Einstellungen  gleichmässig 
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östlich  und  westlich  vom  Meridian  gemacht  werden,  da  alsdann  der  Coc^fficient 
von  dt  entgegengesetztes  Zeichen  erhält.  Die  Formel  lehrt  femer,  dass  die 
Fehler  in  der  Zenithdistanz  (auch  die  constanten  Fehler  am  Instrument  — 
Biegung  —  und  die  Refraction)  grösstentheils  aufgehoben  werden,  wenn  mehrere 
Sterne  so  ausgesucht  werden,  dass  sie  in  gleicher  Weise  nördlich  und  südlich 
vom  Zenith  liegen,  wo  dann  sec a  entgegengesetzte  Zeichen  erhält.  Für  den 
Einfluss  des  Fehlers  in  der  angenommenen  Deklination  des  Sternes  müsste 
^  SS  90^  und  seca  nicht  gleichzeitig  unendlich  sein,  was  allerdings  nicht  im 
Meridian  eintreten  kann.  Je  grösser  aber  die  Deklination  ist,  desto  kleiner  bleibt 
bekanntlich  a,  selbst  in  der  grössten  Digression,  und  ein  Polstern,  speciell  der 
Polarstem,  wird  sich  zur  Bestimmung  der  Polhöhe  sehr  geeignet  erweisen.  So 
wird  es  sich  empfehlen,  eine  Combination  aus  Zenithdistanzen  von  Sternen  in 
der  Nähe  des  Aequators  bei  kleinen  Stundenwinkeln  auf  beiden  Seiten  des 
Meridians,  und  des  Polarstemes  in  jedem  Stundenwinkel  zu  nehmen.  Wie  gross 
der  Einfluss  der  Fehler  m  z,  h,  t  überhaupt  in  verschiedenen  Stundenwinkeln 
und  Deklinationen  für  eine  mittlere  Polhöhe  (50^)  ist,  zeigen  am  deutlichsten 
folgende  Täfelchen,  in  denen 
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gesetzt  ist  und  wo  die  in  einzelnen  Columnen  gemachten  Striche  anzeigen,  dass 
an  dieser  Stelle  die  Differentialausdrücke  extreme  Werthe  annehmen,  die  einen 
regelmässigen  Gang  der  Differenzen  nicht  mehr  erkennen  lassen. 
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2-56 
2*70 
2*64 
2*48 
2*07 
1*64 
112 
0*57 


0*88 
0*72 
0*99 
1*02 
108 
1*08 
1-02 
1*01 
0-86 


0*00 
000 
000 
000 
0-00 
0*00 
0*00 
000 
0*00 


0  60  0*00 


0*81 


0-00 


0  00|  0*001  0*00 


Um  nun  die  in  der  Nähe  des  Meridians  vor  und  nach  dem  Durchgang  des 

Sternes   durch   den  Meridian   selbst  gemachten  Zenithdistanzen  auf  den  Durch« 

gang  zu  reduciren,  setzen  wir  in  der  Gleichung  (1)  cost^^l  —  Sji«'^/,   dann 

kommt 

cos  g  SB  cos  Zq  —  3  cos  9  cos  8  sin^^f, 

wo  Zo  die  Zenithdistanz  im  Meridian,  9  —  8,  bedeutet    Setzen  wir  hier 


so  ist 


icosfCostsin^\/  «>, 


cos  z  sss  cos  Zq  —  y, 


wo  Sq  constant  und  z  eine  Function  von  y  ist.    Auf  diese  Formel  die  Maclaurin« 
sehe  Reihe  angewandt,  erhalten  wir  die  Reihe 


44^  t^olhöhe  und  Polhöhenbestimmung. 

cos  y  coi  h  2j«'i»*j^/       (cos  rf  cos  8y  2  cotang  z^sin* ^  t 

*«~*  sinx^        sittl"    "^  V    sinza    )  TmV' 

fcos<fCosS\*      (l  +  3cofang*Zo\    .  ..,  , 

-  \-ia^^)  H — larr — J  "«**'  + 

welche  zuerst  von  Delambre  gegeben  wurde.    Setzen  wir  in  derselben 

Jl«  1"  jm  1" 

,  cos  ff  cos  ^      „ 

srnl —      ^  "^  A^cotang  z^, 

so  haben  wir  für  die  Reduction  auf  den  Meridian  mit  Vernachlässigung  der 
Glieder  höherer  Potenz  als  der  vierten  von  sin^i  folgende  gebräuchliche  und 
bequeme  Formel 

j[0  s  s  +  Am  -h  Bn. 

Diese  Vernachlässigung  kann  man  sich  aber,  wie  gleich  gezeigt  werden 
wird,  immer  erlauben,  wenn  man  /  klein  genug,  d.  h.  im  allgemeinen  nicht 
grösser  als  10  Minuten  in  Zeit  östlich  und  westlich  wählt  Mit  einem  genähert 
bekannten  9  berechnet  man  sich  nun  leicht  Zq  und  damit  die  Ausdrücke  A,  B, 
die  für  den  Beobachtungsort  Constanten  sind.  Für  tn  und  n  (manchmal  \m) 
bezw.  die  Logarithmen  dieser  Grössen  sind  mehrfach  Tafeln  gerechnet,  die  die 
Reduction  ausserordentlich  einfach  machen.  Sie  finden  sich  auch  im  Anhang 
dieses  Werkes. 

Passirt  der  Stern  den  Meridian  in  unterer  Culmination,  so  hat  man  in  der 
obigen  Gleichung  für  cos  t  nur  —  cos  t  zu  setzen,  im  übrigen  bleiben  die  Sub- 
stitutionen genau  dieselben  und  die  Formel  für  die  Reduction  auf  den  Meridian 
in  unterer  Culmination  lautet 

Zq^=z  —  Am  -h  Bn. 

Es  ist  nun  beim  wiederholten  Einstellen,  wo  man  das  Fernrohr  im  Azimuth, 
also  um  die  Verticalaxe  nachzudrehen  hat,  manchmal  angenehm,  die  Zenith- 
distanz  bezw.  das  Azimuth  an  den  Kreisen  einstellen  zu  können,  sodass  man 
den  Stern  dann  gleich  wieder  im  Gesichtsfeld  hat.  Abends  wird  zwar  in  der 
Regel  das  langsame  Weiterdrehen  des  Femrohrs  im  Sinne  der  scheinbaren  täg- 
lichen Bewegung  genügen,  um  den  beobachteten  Stern  wieder  zu  finden,  da  er  seine 
Zenithdistanz  in  der  Nähe  des  Meridians  langsam  ändert,  am  Tage  aber  kann 
man  das  oft  lichtschwache  Sternchen  dabei  leicht  verlieren,  insbesondere  beim 
Umlegen  oft  kostbare  Zeit  einbüssen.  Man  erhält  nun  aus  dem  obigen  sphäri- 
schen Dreieck 

cos  d  sin  t 


sma 


stnz 


und  indem  man,  in  der  Nähe  des  Meridians  s  =  9  —  h,  dann  für  sin  a  und  sin  t 

die  Bögen  selbst  setzt 

cosh 

sm  (9  —  0) 

Will  man  dann  a  in  Bogenminuten  haben,   so  hat  man  den  in  Zeitminuten 
ausgedrl^ckten  Stunden winkel  noch   mit  15   zu  multipliciren.    Ebenso  giebt  die 


Polhöhe  und  PolhOhenUeftironuiig. 
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Formel  für  die  Reduction  der  Zenithdistanzen  auf  den  Meridian,  wenn  wir  nur 
das  zweite  Glied  berücksichtigen,  und  auch  hier  für  den  Sinus  des  halben 
Stundenwinkels  den  Bogen  setzen,  ausserdem  alles  in  Bogenminuten  ausdrücken 

cos 9 cos  B  t'^* sin  V    ^,_ 

wenn  wir  das  letzte  Glied  in  Bogensecunden  haben  wollen,  ist  der  Werth  des* 
selben  noch  mit  60  zu  multipliciren. 

Folgende  beiden  Täfelchen  geben  diese  genäherten  Werth  e  der  Einstellung 
für  verschiedene  Polhöhen.  Hat  man  z.  B.  für  die  Polhöhe  49^  (Karlsruhe), 
und  den  Stern  aTauri  (+  16''  18')  und  a  Can.  maj.  (—  16''  34')  bei  10  m  Stunden- 
winkel einzustellen,  so  findet  man  für  ersteren  a  as  26'*?  x  10  «=  4^*  27'  und 
s  «  32*'  42'  -h  2"-29  X  100  «  32**  45'-8,  für  letzteren  a  =  158  x  10  «  2"  38' 
und  M  «  65**  34'  -f-  l"-36  X  100  «  65"  36'-3. 


15  ^os  t  cosec{f  —  8)*  /"  in  Bogenminuten. 


1^ 

40*» 

41** 

42« 

43** 

44*» 

45*» 

46*» 

47** 

48*» 

49** 

50** 

51*» 

52** 

53*» 

54*» 

55** 

56** 

-20*» 

16-3 

161 

160 

15-8 

15-7 

15*5 

15-4 

15*3 

15*2 

151 

15*0l  14*9 

14*8 

14*7 

14-7 

14*6 

14*5 

18 

16-8 

16-6 

16-5 

16-3 

16*2 

160 

15*9 

15*7 

15*6 

15-5 

15-4 

15-3 

15*2 

15*1 

15*0 

14-9 

14*8 

16 

17-4 

17-2 

17-0 

16*8 

16-6 

16*5 

16-3 

16*2 

160 

15*9 

15-8 

15-7 

15-5 

15*4 

15*3 

15-3 

15*2 

14 

180 

17-8 

17-6 

17-4 

17-2 

170 

16-8 

16-6 

16-5 

16-3 

16*2 

16*1 

15-9 

15*8 

15*7 

15*6 

15*5 

12 

18-6 

18-4 

18*1 

17*9 

17*7 

17-5 

17-3 

17*1 

16-9 

16-8 

16-6 

16-5 

16*3 

16*2 

161 

15-9 

15*8 

10 

19-3 

19-0 

18-7 

18*5 

18'3 

18*0 

17-8 

17-6 

17-4 

17-2 

17*1 

16-9 

16-7 

16*6 

16-4 

16*3 

16*2 

8 

20O 

19-7 

19*4 

19*1 

18*8 

18*6 

18-4 

18*1 

17-9 

17-7 

17*5 

17*3 

171 

17-0 

16-8 

16*7 

16-5 

6 

20-7 

20*4 

20-1 

19-8 

19*5 

19*2 

18*9 

18*7 

18-4 

18*2 

180 

17*8 

17*6 

17*4 

17*2 

171 

16-9 

4 

21-5 

21-2 

20*8 

20-5 

20*1 

19  8 

19-5 

19-3 

190 

18*7 

18*5 

18*3 

18*0 

17*8 

17-6 

17*5 

17-8 

2 

22*4 

220 

21*6 

21*2 

20*8 

20-5 

20-2 

19*9 

19*6 

19-3 

19*0 

18*8 

18*5 

18-3 

18*1 

17-9 

17-7 

0 

28-3 

22-9 

22*4 

22*0 

216 

21*2 

20*8 

20-5 

20-2 

19*9 

19-6 

19-3 

19*0 

18*8 

18*5 

18-3 

18*1 

4-  2 

24*8 

23-8 

23*3 

22-8 

22-4 

220 

21*6 

21*2 

20-8 

20*5 

20*2 

19-9 

19-6 

19*3 

19*0 

18-8 

18-5 

4 

25-5 

24-9 

24*3 

23-8 

23*3 

22-8 

22-4 

21*9 

21*5 

21-2 

20*8 

20*5 

201 

19-8 

19-5 

19-3 

19-0 

6 

26-7 

26*0 

26*4 

24*8 

24*2 

23*7 

23-2 

22-7 

22-3 

21*9 

21*5 

21*1 

20*7 

20*4 

201 

19-8 

19-5 

8 

28-0 

27-3 

26*6 

25*9 

25*3 

24*7 

24-1 

236 

231 

22-6 

22-2 

21-8 

21*4 

21*0 

20*6 

20*3 

20-0 

10 

29-5 

28-7 

27*9 

27*1 

26*4 

25-7 

251 

24*5 

24-0 

23*5 

23Ö 

225 

22*1 

21*7 

21*3 

20*9 

20*5 

12 

31-2 

30-3 

29*3 

28*5 

27*7 

26-9 

26-2 

25*6 

250 

244 

23*8 

23*3 

2-^-8 

22*4 

21-9 

21-5 

21-1 

14 

33-2 

32-1 

31*0 

30O 

291 

28*3 

27*5 

26*7 

26-0 

25-4 

24-8 

24-2 

23*6 

23*1 

22*6 

22*2 

21*7 

16 

35-4 

341 

32*9 

31*8 

30*7 

29*7 

28-8 

28-0 

27*2 

26*5 

25-8 

25-1 

24-5 

24*0 

23-4 

22*9 

22-4 

18 

38-1 

36-5 

35-1 

33*7 

32-5 

31*4 

30*4 

29-4 

28-5 

27*7 

26-9 

26*2 

25*5 

24*9 

24-3 

23*7 

23-2 

20 

41-2 

89-3 

37*6 

36-1 

34*7 

33-4 

32-2 

31-0 

30*0 

29-1 

28*2 

27*4 

26*6 

25*9 

25*2 

24-6 

24-0 

+21 

43«0 

40*9 

39*1 

37*4 

35-8 

34-5 

33-2 

32-0 

30-8 

29-8 

28*9 

28*0 

27*2 

26-4 

25-7 

25*0 

24-4 

22 

450 

42-7 

40-7 

38*8 

37*1 

35*6 

34-2 

32-9 

81-7 

30*6 

29-6 

28*7 

27*8 

27*0 

26-2 

25-5 

24-9 

28 

47-2 

44*7 

42*4 

40-4 

38*5 

36*9 

35-3 

33-9 

32*7 

31-5 

30*4 

29*4 

28*5 

27*6 

26*8 

26-1 

25*3 

24 

49-7 

46*9 

44*3 

42-1 

401 

88*2 

36-6 

35-1 

33-7 

32-4 

31*3 

30*2 

29*2 

28-3 

27*4 

26*6 

25*9 

25 

52-5 

49*3 

46*5 

44*0 

41*8 

39*8 

37*9 

36*3 

34*8 

33*4 

32*2 

31*0 

29-9 

290 

28*0 

27-2 

26-4 

26 

55-7 

521 

48*9 

46*1 

43-6 

41*4 

39-4 

37-6 

36-0 

34-5 

331 

31*9 

30-7 

29-7 

28*7 

27*8 

27-0 

27 

59*4 

55*8 

51-6 

48*5 

45*7 

43*2 

410 

39*1 

37*3 

35*7 

34*2 

32*9 

31*6 

30*5 

29-4 

28*5 

27-6 

28 

63-7 

58*9 

54-7 

51*2 

48*3 

45*3 

42-9 

40*7 

38-7 

37*0 

35-4 

33*9 

32*5 

31-8 

30-2 

29*2 

28-2 

29 

68-8 

631 

58*3 

54*2 

50*7 

47-6 

44-9 

42-5 

40-3 

38-4 

36-6 

350 

33*6 

32*2 

310 

29*9 

28-9 

30 

74-8 

681 

62.5 

57*7 

53*7 

60*2 

47-1 

44*4 

42-0 

39*9 

38-0 

36-2 

34-7 

33-2 

81-9| 

80-7 

29*6 

44» 


PdblllK  mnd  PdBi0bcal 


t'l5^'CffSfC0sB^^u^(f^9)i^^smV  in  Bogensecnnden. 


X 


40' 


41 


42' 


4S' 


44' 


45*    46**  I  47« 


— T— T — r— 7 

48*  4»*;  50*  161*»  52' 

I        I 


»• 


-20- 

1-63 

]g 

l'€9 

16 

1-74 

14 

1-80 

12 

1-87 

10 

1-93 

8 

200 

6 

2-08 

4 

216 

2 

2-25 

0 

2-34 

+  2 

2-44 

4 

2-56 

6 

2-68 

8 

2-81 

10 

2-96 

12 

313 

14 

3-33 

16 
18 
20 

+21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 


3-56 
3-82 
413 

4-31 
4-51 
4-74 
4-99 
5-27 
5-59 
5-96 
6-39 
6-89 
7-60 


1-59 
1-64 
1-70 
1-76 
1-82 
1-88 
1-94 
2-01 
2-09 
217 
2-26 
2-35 
2-46 
2-57 
2*69 
2*83 
2-99 
317 
3-37 
3-61 
3-89 

4-04 
4-22 
4-41 
4-63 
4-87 
5-15 
5-46 
582 
6-23 
6-73 


1-55 

1-60 

1-65 

1-71 

1-76 

1-82 

1-89 

1-95 

2-02 

210 

218 

2-27 

2-37 

2-47 

2-58 

2-71 

2-85 

3-02 

3*20 

3-41 

3-66 

3-80 
3-96 
4-13 
4-31 
4-52 
4-76 
5H)2 
5-83 
5-67 
6-08 


1-51 
1-56 
1-61 
1-66 
1-71 
1-77 
1-83 
1-89 
1-96 
2-03 
2-11 
2-19 
2-28 
2-37 
2-48 
2-60 
2-73 
2-87 
304 
3-23 
3-45 

3-58 
3-72 
3-87 
4-03 
4-21 
441 
4-64 
4-90 
519 
5-53 


1-48 

1-52 

1-57 

1-62 

1-67 

1-72 

1-77 

1-83 

1-90 

1-96 

203 

2-11 

219 

2-28 

2-38 

2-49 

2-61 

2-74 

289 

3-07 

326 

8-37 
3-50 
3-63 
3-77 
3-93 
411 
4-30 
4-52 
4-77 
506 


1-44 

1-48 

1-53 

1-57 

1-62 

1-67 

1-72 

1-78 

1-84 

1-90 

1-96 

2-03 

211 

2-19 

2-28 

2-38 

2-49 

2-62 

2-75 

2-91 

3-09 

319 
3-29 
3-41 
3-54 
3-68 
3-83 
4-00 
4-19 
4-41 
4-65 


1-40 
1-44 
1-49 
1-53 
1-57 
162 
1-67 
1-72 
1-78 
1-83 
1-90 
1-96 
2-03 
2-11 
2-19 
2-29 
2-39 
2-50 
2-62 
2-76 
2-92 

301 
311 
3  21 
3-33 
3-45 
3-58 
8-73 
3-90 
4-08 
4-29 


1-87 

1-41 

1-45 

1-49 

1-53 

1-57 

162 

1-67 

1-72 

177 

1-83 

1-89 

1-96 

2-03 

2-11 

219 

2  28 

2-39 

2-50 

2-63 

2-77 

2-85 
2-94 
3-03 
8-13 
3-24 
3-36 
3-49 
3*63 
3-79 
3-97 


1-33 

1-37 

1-41 

1-44 

1-48 

1-52 

1-57 

1-61 

1-661 

1-71 

1-77 

1-83 

1*89 

1-95 

2-02 

2-10 

2-19 

2-28 

2-38 


1-30|  1-26.'  1*23 


1-33 
137 
1-40 


1-44  1-40  1-36 


1-48 
1-52 
1-56 
1-61 
1-66 
1-70 


1-30  1-26 
1-33  1-29 
1-86  1-32 


1-19 


1-44  1-39 


1-471 
1-51 
1-56 
1-60 
1-65 


1-76  1-70 
1-82  1-75 


1-88 


1-94  1-87 


2-50  2-38 


2-63 

2-70 
2-78 
2-86 
2-95 
3-05 
3-15 
3-27 
3-39 
3-53 
3-88 


2-02 
2-09 
2-18 
2-27 


2-501 

2-56 
2-63 
2-71 
2-79 
2-87 
2-96 
3-06 
3-17 
S-29 
3*43 


1-81 


1-43 
1-47 
1-51 

l-5d 
1-59 


1-16 


1-93I 
2-01 
209 
2-17 
2-27 
2-37 


1-64  1-58 
1-69  1-62 
1-74|  1-67 
1-79, 1-72 
l-85j  1-78 
l-9d  1-84 
1-9»  1-91 
2-07!  1-98 
2l6|2-06 
2-26  2-14 


2-431 

2-49, 

2-5Ö 

2-63 

2-71 

2-79 

2-88 

2-98 

3-08 

3 


2-31 
2-36 
2-42 
2-49 
2-56 
2-63 
2-71 
2-79 
2-89 
2-99 


1-22  1-19 
1-25  1-22^  1-181 
1-28  1-25  1-21 
1-32  1-28 
1-35  1-31 
1-38  1-34 
1  42  1-37 
1-45  1-41 
1-49  1-44 
1-531 1-48 

1-52  l-4t|  1^1 

1-56 

1-61 

1-651 

1-71 

1-76 

1-82 

1-89 

1-96 

2-04 


2-19 
2-24 
2-30 
2-35 
2-41 
2-48 
2-55 
2-62 
2-71 
2-80 


2-08 
2-13 
2-18 
2-23 
2-28 
2-34 
2-40 
2-47 
2*54 
2-62 


1-50I 1-45 
1-49 
1-53 


1-54 
1-59 
1-64 
1-69 
1-74 
1-80 
1-87 
1-94 

1-98 
2-02 
206 
2-II 
2-161 
2-21 
2-27 
233 
2*39 
2-46 


1-36 


1-39 
1-43 
1-46 
1-57]  1-50 
1-62  1-55 
1-671 1-59 
1-72|  1-64 


1-78 
1-84 

188 
1-92 
1-96 
2-00 
204 
209 
2-14 
219 
2-25 
2-31 


1-70 
1-76 

1-79 
1-82 
1-86 
1-89 
1-93 
1-97 
2-02 
2-07 
2-12 
2-17 


Es  ist  nun  von  Wichtigkeit,  einen  genauen  Anhalt  zu  haben,  wie  weit  man 
ausserhalb  des  Meridians  die  Beobachtungen  anstellen  darf,  um  die  oben  ange- 
zeigte Vernachlässigung  begehen,  eventuell  pich  auf  das  Glied  2.  Ordnung  be- 
schränken zu  dürfen.  Bezeichnen  wir  zunächst  das  Glied  4.  Ordnung  oder  Bn 
mit  i,  dann  ist 

im*^/Bs  i-3 -S-J!. . 

Nehmen  wir  nun  fOr  i  einen  bestimmten  Werth  an,  so  können  wir  fttr  die 
verschiedenen  f  und  8  die  Grösse  sin^^f  oder  /berechnen.  Ebenso  ergiebt  sich, 
wenn  wir  das  Glied  6.  Ordnung  von  sin^t,  oder 

3^ 
sin 


mit  c  bezeichnen 


U TUTT' — ")^''^'i' 


sin^\t 


A   V  - 


^csinV* 


A  f  4t{l'^icotani^t^) 
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44$ 


Sei  b  und  c  =  0"'01,  so  zeigen  folgende  beide  Täfelchen,  welche  mit  dem 
Argument  Polhöhe  und  Zenithdistanz  den  Werth  von  /  angeben,  wie  weit  man 
im  Stundenwinkel  gehen  darf,  wenn  man  keinen  merkbaren  Fehler  durch  Ver- 
nachlässigung von  b  bezw.  c  begehen  will. 

Tafel  I,  für  b 


7- 

75° 

65° 

55° 

45° 

35° 

25° 

15° 

5° 

5° 

15° 

25° 

35° 

45° 

35° 

S'^-S 

7'«-8 

6«»-5 

Ö'Ä'i 

4'«-4 

3« -4 

2*»'4 

1«-1 

1    -2 

2« -9 

4«  «8 

7«. 7 

12'« -9 

45 

100 

8-1 

6-8 

5-7 

4-8 

3-8 

2-7 

1-3 

1-4 

3-5 

70 

11-4 

55 

10-6 

8-8 

7-5 

6-4 

5-4 

4-4 

32 

1-5 

1-7 

5-0 

9-7 

65 

12-1 

10-1 

8-8 

7-6 

6-5 

5-4 

40 

2-0 

2-2 

7-7 

Tafel  n,  für  c 


^ 

75° 

65° 

55° 

45° 

35° 

25° 

15° 

5° 

5° 

15° 

25° 

35° 

45° 

35° 

31« -7 

2r""4 

23»» '6 

19« -6 

15« -9 

12« -2 

8« -2 

3« -4 

3« -6 

9« -9 

17«1 

27« -2 

46« -8 

45 

320 

104 

24-8 

20-9 

17-3 

13-4 

9-2 

3-9 

4-8 

121 

22-3 

41-7 

55 

34*2 

30-8 

27-3 

23-4 

19-6 

15-5 

10-8 

4-7 

5-4 

16-2 

34-6 

65 

390 

35-6 

321 

28-0 

23-8 

19-2 

13-8 

6-3 

7-6 

26-5 

Man  muss  also  in  der  That  in  der  Auswahl  der  zu  beobachtenden  Sterne 
recht  vorsichtig  sein,  in  den  ^wenigsten  Fällen  wird  man  das  Glied  b  unberück- 
sichtigt lassen,  dagegen  sich  von  den  Gliedern  c  und  gar  höherer  Ordnung  un* 
schwer  frei  machen  können. 

Was  nun  Beobachtungen  auf  der  Nordseite  des  Meridians  betrifit,  so  eignet 
sich  ganz  besonders  der  Polarstern  zu  den  Polhöhenbestimmungen,  einmal  seiner 
grossen  Deklination  wegen,  in  Folge  deren  er  sich  stets  nur  wenig  vom  Meridian 
entfernen  kann,  sodann  weil  er  als  Stern  2.  Grösse  schon  in  massigen  Fernrohren 
den  ganzen  Tag  über  gesehen  werden  kann.  In  Meridiankreisen  gewöhnlicher 
Grösse  wird  auch  schon  $  Urs.  min.  zu  den  Polhöhenbestimmungen  mit  Vortheil 
herangezogen  werden,  doch  muss  bei  diesen  fest  im  Meridian  aufgestellten  In« 
Strumenten  die  nicht  genau  am  Mittelfaden  gemachte  Einstellung  nach  der  an 
anderer  Stelle  gegebenen  Formel  auf  den  Meridian  reducirt  werden. 

Man  kann  die  Beobachtungen  des  Polarsterns  nun  bequem  und  vollkommen 

Strenge   nach    der   den  Circummeridianbeobachtungen  der  Südsteme  zu  Grunde 

gelegten  Formel  reduciren,  auch  in  den  meisten  Fällen  schon  den  abgekürzten 

Ausdruck 

2  cos  9  cos  b 


Zf^=^Z  — 


sin  \  {Zq  h-  z) 


5in^\t 


anwenden.  Bezeichnet  man  die  Reduction  auf  den  Meridian  z  —  Zq  oder  z^  —  z 
mit  Xf  so  kann  man  auch  schreiben  (indem  man  obere  und  untere  Culmination, 
wo  ja  9  =  6  —  «Q,  bezw.  =  180°  —  {Zq  -h  6)  ist,  unterscheidet): 


cos  f^  cos  b  sin^^  i cosf^  cos  b  sin^  ^  i 

*  sm{fl  —  9  -h  i  ^)       stn\{fi  —  94-  «) 

cos  ff  cos  b  sin^  \  t  cos  (^  eos  b  sin^  \  t 

U.  C.     stn\x  -  j/«(^_j.g_j.  j^)  =  cos^{ff^h-Ty 

wo   dann   der  Uebergang   des  Sinus  x   auf  den  Bogen   selbst  wieder  unter  Be* 
nutzung  von  Hilfstafeln  wesentlich  erleichtert  wird. 

In  beliebigen  Stundenwinkeln  und  bei  ganz  unbekannter  Polhöhe  kann  man 
sich  der  strengen  Formel 

Vauntinbs«  Aitronomie,    III.  29 
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,  ,^       sin  N  COS  z 

cos  (o  —  iVO  s= ^—z — 

^^  '  s$n  b 

wo 

tafig  N  =  iang  b  seci 

ist,    bedienen,    die    aber   zur   scharfen  Berechnung   die    grossen  (7 — 8stelligen) 

Logarithmentafeln  erfordert.  Die  Formel  entsteht  sofort,  wenn  in  der  Grund- 
formel 

cos  z  =^  sin  8  sin  ^  -{-  cosb  sos  ^cos  i 

sin  8  =  «  sin  N  cos  bcost  r==  n  cos  N 

gesetzt   wird.     Der  Bedeutung   der  Grösse  (9  —  N)  entsprechend  besteht  dann 

auch  die  Gleichung 

coiang  z  •=-  —  cotang  {N  —  9)  cos  ä, 

und  wenn  man  sich  für  verschiedene  Polhöhen,  z.  B.  30°,  40^  50°,  60**  2^nith- 
distanz  und  Azimuth  nach  ihren  Maximalwerthen  berechnet,  so  findet  sich  leicht, 
dass  iV—  9  von  z  höchstens  um  24",  36",  51'',  78"  abweichen,  also  N  auch 
um  nicht  mehr  von  9  +  '  verschieden  sein  kann. 

Nun  giebt  aber  die  geringe  Poldistanz  von  a  Urscte  minoris  noch  andere 
kürzere  Methoden,  wenn  man  Reihen  entwickelt,  die  nach  Potenzen  der  Pol- 
distanz p  fortschreiten.  Solche  Reihen  sind  in  verschiedenen  Formen  aufgestellt 
Der  Polarstern  ändert  seine  Zenithdistanz  sehr  langsam  und  sie  wird  stets  nicht 
viel  von  der  Polhöhe  des  Beobachtungsorts  abweichen.  Bezeichnen  wir  diese 
Abweichung,  die  im  Maximum  =  p  werden  kann,  mit  x,  so  haben  wir 

9  =  (90  —  «)  -h  JP 
und 

cos  z  =  sin  (9  —  x). 

Nun  ist  nach  obiger  Gleichung  für  cos  z 

sin  ff  cos  X  —  cos  9  sin  x  =  sin  9  sin  b  -h  cos^  cos  i  cos  t, 
woraus 

sin :«:  =  —  sinp  cos  t  —  tang  9  {cos  p  —  cos  x). 

Fuhren  wir  für  sinus  und  cosinus  von  x  und  p  die  Reihen  ein,  so  kommt 
mit  Vernachlässigung  der  Grössen,  welche  höherer  Ordnung  als  />  sind, 

X  ^  —  p  cos t -\- ^p^ sin  V'tangtf-^  \p^sin^VUost—  ^x^sin  V'tangf^  H-  \x^sin^V' 

=  ^pcosi-^-^p^sin  V'iang^sin^  t  ^^p^sin^  V'sinUcost  ^  '^^^^^  ^ 
=i  —  pcosi  -{-  (7, 


wo 

Ce=  stn 


■mu\^  p^in  1"  tang<t  -k- \  p*  sin*  V'cos  t  l±J^!lJ , 

welche  Reihe  von  Littrow  herrührt.     Setzt  man  in  derselben 

M^ip^sinV'tang^ 

J\r^  Ip^sm^V 5 ^, 

*>  ^  cos^  9       ' 

so  erhalten  wir  den  folgenden  äusserst  einfachen  Ausdruck: 

9  =  (90  —  «)  — /re?j/  4-  sin^t{M-\-  Ncosf), 

in  welchem  M  und  Ncost  leicht  in  Tafeln  gebracht  werden  können,  wie  sie 
vom  Verfasser,  von  Albrecht  und  anderen  gegeben  sind.  In  verschiedenen 
astronomischen  Tafelsammlungen  (Nautical  Almanac  u.  A.),  werden  alljährlich 
Tafeln   gegeben,   die  in  bequemer  Form  die  Berechnung  der  Polhöhe  gestatten. 


Polhöhe  und  Polhöhenbestimmung,  45  t 

SO  lange  eine  Genauigkeit  von  1—2"  genügt.  Dieselben  verwenden  nur  die 
ersten  Glieder  der  Reihe  bis  einschliesslich  der  2.  Potenz  von  /.  Im  Nautical 
Almanac  giebt  z.  B.  eine  Tafel  I,  »die  erste  Correction«,  mit  dem  Argument  der 
Stemzeit  der  Beobachtung  von  10  zu  10  Zeitminuten  den  Werth  ^  pcosty  eine 
Tafel  II,  die  »zweite  Correction«,  mit  dem  doppelten  Argument  der  Stemzeit 
(von  30  zu  30  Zeitminuten)  und  der  Höhe  des  Polarsterns  (von  5  zu  5  Grad) 
den  Werth  ^p^  sin^  t sin  l"  fang  tp ,  und  zwar  für  einen  mittleren  Werth  der  Pol- 
distanz und  Rectascension.  Da  nun  dieser  mittlere  Werth  von  dem  wahren 
Werth  am  Beobachtungstage  abweicht,  so  ist  eine  dritte  Tafel  hinzugefügt,  welche 
als  »dritte  Correction«  dieser  Variation  Rechnung  trägt,  und  zwar  mit  dem 
doppelten  Argument  der  Stemzeit  (von  2  zu  2  Stunden),  und  dem  Datum  der 
Beobachtung  (von  Monat  zu  Monat).  Um  diese  dritte  Correction,  die  nur  etwa 
40"  im  Maximum  betragen  kann,  stets  bei  der  Berechnung  additiv  zu  machen, 
ist  der  Tafelwerth  um  1'  vergrössert. 

Will  man  nun  volle  Genauigkeit  erreichen,  so  darf  man  natürlich  bei  diesen 
ersten  Gliedern  nicht  stehen  bleiben.  Ja,  es  können  unter  Umständen  Glieder 
höherer  Ordnung  von  Einfluss  werden.  Entwickeln  wir  die  Reihe  weiter,  so  lauten 
die  Glieder  4.  Ordnung: 

P=  ^p*smWkingff{4{2  -h  3/ä;?^»9)—  3i/«»/(3  -H  b tang^ f^)\ sin^ t. 

Durch  Differentiation  und  Trennung  der  einzelnen  Theile  dieses  Gliedes, 
findet  sich,  dass  es  zunächst  für  den  ersten  Theil  mehrere  relative  Maxima  giebt, 
welche  bei  etwa/ =42°,  138°,  222°,  318°  liegen  und  ^/*  j/«»  l"Ä7«^<p  be- 
tragen. Der  2.  Theil  erreicht  Maximalwerthe  flir  /  =  90°  und  270°  im  Betrage 
von  i  p^  sin^V  /an^^^f  und  secundäre  (etwas  geringere)  Maxima  für  /  =  39°, 
141°,  219°,  321°.  Berechnet  man  nun  für  /  =  1**  13'  0"  und  verschiedene  Pol- 
höhen die  numerischen  Beträge  der  Grenzwerthe,  welche  diese  einzelnen  Glieder 
erreichen  können,  so  findet  sich,  dass  für 


die  Glieder  2.  Ordn. 

3.  Ordn. 

4. 

Ordn. 

0"-001 

9  =  30° 

26"-85 

0"-25 

0"-002 

40° 

3902 

0-39 

0003 

0-003 

50° 

55-42 

0-67 

0-004 

0009 

60° 

80-55 

1-27 

0-005 

0027 

werden  können.  Es  ergiebt  sich  also  hieraus,  dass  wenn  man  die  Rechnung  auf 
0"'01  durchführen  will,  man  schon  in  mittleren  Breiten  eigentlich  das  Glied 
4.  Ordnung  berücksichtigen  muss.  Man  kann  nun  aber  insofern  gerne  bei  den 
Gliedern  3.  Ordnung  stehen  bleiben,  als  man  die  einzelnen  Einstellungen  nebst 
Ablesungen  doch  kaum  genauer  als  auf  0"'4— 0"-5  sicher  erhält.  Will  man  aber 
trotzdem  die  Rechnungsgenauigkeit  auf  0"'01  treiben,  so  genügt  es  durch  Ent- 
nahme des  Betrages  dieser  Glieder  aus  einem  kleinen  Täfelchen  in  Form  einer 
Correction  die  Vernachlässigung  in  der  Hauptrechnung  zu  beseitigen.  Für  den 
übrigen  Theil  der  Formel  ist,  wie  schon  angedeutet,  zur  Berechnung  die  Be- 
nutzung von  Hilfstafeln,  und  zwar  einer  solchen  in  folgender  Form  sehr  zu 
empfehlen,  insbesondere  wo  es  sich  um  längere  Beobachtungsreihen  handelt. 
Das  Glied  p  cos  t  ist  stets  6  stellig  direkt  zu  berechnen.  M  kann  man  einer 
Tafel    entnehmen,    die   für   eine  bestimmte  Poldistanz  p^  gerechnet  ist,    indem 

man   diesen  Tafelwerth  noch  mit  einem  Faktor  ^  multiplicirt,  wo  dann  p  die 

für   den  Beobachtungstag   gültige  Poldistanz   bezeichnet,   um   das   ebenfalls  für 

29* 


45« 
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diesen  Tag  gültige  M  zu  erhalten.    Aehnlich  entnimmt  man  einer  zweitcart  Tafel 
mit  dem  Argument  /  (Stunden winkel),    den  Werth  N^cost,    den  man  wiecleiiim 


durch  Multiplikation    mit 


Po* 


in  Ncost  verwandelt.     Die  Summe  dieser  beiden 


Grössen,  J/+  Ncost^  ist  dann  nur  noch  mit  sirC^t  zu  multiplidren,  wom  5-, 
häufig  4  stellige  Logarithmen  genügen.  In  dieser  Form  sind  die  Tafeln  arsprfiog- 
lirh  vom  Verfasser  für  alle  Polhöhen  von  36—64°  in  grosser  AusfÜhriicbkeit  ge- 
geben, sodann  hat  Albrecht  sie  für  30 — 63°  in  noch  wesentlicb  compendiöseier 
Gestalt  berechnet,  indem  hier  die  Formel 

angewandt    wurde,    sodass  nun  gleich  ^  mit  sin^t  multipliciit  erscheint  and  N 
mit  dem  Argument  /  vollständig  entnommen  werden  kann.    Die  rasche  Aenderong 
der  Poldistanz    des  Polarsterns   nöthigt   zu  einer  ziemlich  häufigen  Umrechnung 
solcher    Generaltafeln.      Die    zuerst    genannten    Tafeln    hatten    als    Poldistanz 
^  s=  1°  23'  0"  angenommen  und  sind  veraltet,  die  ALBRECHx'schen  in  der  neuesten 

Form    gelten   für  /  •=  1°  13"  0"  und  sind  mit  den  Hilfsgrössen  ^  und  -Xibfe 

zu  einer  Poldistanz  ^  =  1°  10'  0"  verwendbar,  das  ist  etwa  bis  zum  Jahre  1910. 
Um  einen  Ueberblick  zu  geben,  wie  einfach  sich  mit  diesen  Tafeln  die  Rechnung 
gestaltet,  fügen  wir  hier  die  Werthe  für  die  Polhöhen  von  44 — 58°  zugleich  mit 

den  Faktoren  TT  ""<!  Tif   für  ^  =  1*»  13'  bis  1*^  10',  also  für  die  Deklinationen 

PQ  PQ 

88 "^  47'  0"  bis  88 ""  50'  0"  in  zum  Theil  abgekürzter  Form  bei.  Auch  in  dieser 
Gestalt  wird  die  Tafel  in  den  meisten  Fällen,  insbesondere  bei  Anlage  von 
Specialtafeln,  für  den  praktischen  Gebrauch  ausreichen. 


Tafel  für  M^  =  ^p^sin  V*tangff 

^0=1 

°  13'  0' 

'         «0- 

=  88M7'0". 

? 

^0 

? 

^0 

? 

M^ 

T 

^0 

? 

^« 

44^  0' 

44"-9 1 

47°  0' 

49"-87 

50*»  0' 

55"-42 

53**  0' 

61"-71 

56**  0* 

68"-9ö 

10 

4517 

10 

5016 

10 

55-75 

10 

62-09 

10 

69*38 

20 

45  43 

20 

50-46 

20 

56-08 

20 

62-47 

20 

69*82 

80 

45-70 

30 

50-75 

30 

56-41 

30 

62-85 

30 

70-26 

40 

4597 

40 

5105 

40 

56-75 

40 

68-28 

40 

70*71 

50 

46-23 

50 

51-35 

50 

57-09 

50 

63*62 

50 

71-16 

45  0 

46-50 

48  0 

51-65 

51  0 

57-43 

54  0 

64-01 

57  0 

71*61 

10 

46-78 

10 

51-95 

10 

57-77 

10 

64-40 

10 

72*07 

20 

4705 

20 

5'^'26 

20 

58-12 

20 

64-80 

20 

72*53 

30 

47-32 

30 

52-56 

30 

58-46 

30 

65-20 

30 

73*00 

40 

47G0 

40 

52-87 

40 

58-81 

40 

65-60 

40 

73-47 

50 

47-88 

50 

53-18 

50 

59-17 

50 

66-01 

50 

78*94 

46  0 

48-16 

49  0 

53-50    ; 

52  0 

59-52 

55  0 

66-42 

58  0 

74*42 

10 

48-44 

10 

53-81 

10 

59-88 

10 

66-83 

10 

74-91 

20 

48-72 

20 

54-13 

20 

60-24 

20 

67-24 

20 

75*40 

30 

49-01 

30 

54-45 

30 

60-61 

30 

67*66 

30 

75-89 

40 

49-29 

40 

54-77 

40 

60-97 

40 

68*09 

40 

76*89 

50 

49-58 

50 

5510 

50 

61-34 

50 

68*52 

50 

76*89 

47  0 

49-87 

Öü  Ü 

55  42 

53  0 

61-71 

56  0 

68-9^ 

59  0 

77*40 
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Tafel  fllr  iV,  —  i^,»  *»« »  1"  (1  +  3  fang* 9)  sin*  tcost   p^^X"  13'  0"     S  =  88°  47'  0". 


^1^ 


0* 

80 
1     0 

do 

3     0 
30 

3  0 
30 

4  0 
30 

5  0 
30 

6  0 


0-»  y 


45' 


46' 


47' 


"•000" 


002 
008 
017 
0-27 
0-87 
044 
0-48 
0-47 
0-41 
0-30 
016 
000 


•00  0"-00  0"O0  0"O0  0"00  O^'OO  0"-00  0"00  0"-00  0"00  0"  00  0"00  0"00  0"00  0"00 12*0*» 


002 

009 
0-18 
0-29 
0-39 
0-46 
0-501 
0:4§ 
0-43 
0-32 
0-17 
000 


48" 


49**    50 


51 


52' 


53' 


54' 


55' 


56' 


57' 


58' 


0-02 
0-09 
019 
0-30 
0-41 
0-49 
0*53 
0-52 
0-45 
0-34 
018 
000 


0-02 
0O9 
0-20 
0-32 
0-43 
0-52 
0-56 
0-55 
0-48 
0-35 
019 
0-00 


003 
010 
0-21 
0-34 
0-45 
055 
0-59 
0-58 
0-51 
0-37 
020 
OCk) 


00^ 
011 
0-22 
0-35 
0-48 
0-58 
0-53 
0-61 
0-53 
0-40 
0-21 
0001 


0-03 
011 
0-23 
0-38 
0-51 
0*61 
0-66 
0-65 
0-57 
0-42 
0-22 
000 


003 
012 
0-25 
0-40 
0-54 
0-65 
0-70 
0-69 
0-60 
0-44 
0-24 
000 


003 
013 
0-26 
0-42 
0-57 
0-69 
0-75 
0-73 
0-64 
0-47 
0-25 
000 


004 
013 
0-28 
0-45 
0-61 
0-73 
0-79 


0-68 


0-04 
014 
0-30 
0-48 
0-65 
0-78 
0-84 


0-78  0-83 


0-72 


0-50  0-53 


0-27 


0-28 


0 OO«  000 


004 
015 
0'32 
0-51 
0-69 
0-83 
0-90 
0-88 
0-77 
0-57 
0-30 
0-OC 


004 
0-16 
0-34 
0-54 
0-73 
0-88 
0-96 
0-94 
0-82 
0-60 
0-32 


005 
017 
0-36 
0-58 
0-79 
0-94 
1-02 
100 
0-87 
0-64 
0-34 


0-00  0-00 


0-05 
019 
0-39 
0-62 
0-84 
101 
1-09 
1-07 
0-93 
0-69 
0-37 


59' 


005 


30 


0-2011   0 
0-42 
0-66 
0-90 


30 

10  0 

30 

9  0 

30 

l-15|  8  0 
1-00  30 
0.74  7  0 
0-39      30 


108 
1-d 


000  000  6  0 


Für  die  um  12  Stunden  grösseren  Stundenwinkel  gelten  dieselben  Werthe 
jedoch  mit  entgegengesetztem  Zeichen.  Der  Werth  für  N  ist  positiv  im  1.  und 
4.  Quadranten,  negativ  im  2.  uud  3.,  numerisch  sind  die  Werthe  im  1.  und  3. 
bezw.  im  2.  und  4.  Quadranten  einander  gleich. 


Tafel  für 


iL 

Pf 


und 


PL 


Dccl. 

PS 

L    ^0* 

Decl. 

PS 

PS 

Decl. 

PS 

PS 

88**47'0" 

lOOOO 

1-000 

88^48'  0" 

0-9728 

0-960 

88*^49'  0" 

0-9460 

0-920 

10 

0-9954 

0-993 

10 

0-9683 

0-953 

10 

0-9415 

0-914 

20 

0-9909 

0-986 

20 

0-9638 

0-946 

20 

0-9371 

0-907 

30 

0-9863 

0-980 

30 

09593 

0-940 

30 

00327 

0-901 

40 

0-9818 

0-973 

40 

0-9549 

0933 

40 

0-9283 

0-894 

50 

0-9773 

0  966 

50 

0-9504 

0-926 

50 

0-9239 

0-888 

88  48  0 

0-9728 

0-960 

88  49    0 

0-9460 

0-920 

88  50   0 

0-9195 

0-882 

Andere  Reihenentwickelungen,  die  zur  Anlage  von  Tafeln  geeignet  oder 
auch  sonst  für  die  Reduction  bequem  sind,  giebt  es  verschiedene,  es  mögen 
hier  nur  kurz  die  von  Petersen  erwähnt  werden,  welche  ursprünglich  in  den 
WARNSTORF-ScHUMACHER'schen  Hilfstafeln  veröffentlicht  wurden.  Petersen  geht 
ebenfalls  von  einem  bestimmten  Werth  der  Poldistanz  p^  aus  und  schreibt  dann 
die  Formel  folgendermaassen: 

?  «  90«—  «  -  ^  {p^cost^  \pSc0Stsm'^t)^\  -^ 

-+-  ^  €otang M  {i/o* ^^'«'^  -^  iiPo  sin^Kb  sin^t  —  4  cos^t)]  4-  i  ^-j /o*  ««""^  cotang^. 
fo  Po 

und  führt  dann  folgende  Bezeichnungen  ein: 

^=r^,    p^cost-\-\pScüstsin^t^a,    \A(A^—\)pfcostsin'^t^t 

iPo  J*'»* ^  ■+-  A/o*  ^'«* ^(ö  ««* '  —  4  C0s^ /)  =  p 
\  A* PS  sin^  i cotang^  z  =  \  A^  ^^ cotang^ z  «s  ^ 


(^  —  l\po*costsin^f 


wodurch 


^  =  90°  —  a—  i4a  —  7-H^*P  cotangz  -+-  ja 
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wird.    Durch  Tafeln  giebt  er  die  Grössen  a,  ß  mit  dem  Argument  /,  7  mit  dem 
Argument  /  und  /,  und  p.  mit  den  Argumenten  A^^  cotan^z  =y  und  90°  —  «. 

Was  nun  die  Anstellung  der  Beobachtungen  betrifft,  so  möge  auch  hier 
wieder,  wie  in  ähnlichen  Fällen,  der  Instruction  des  Königlich  Preussischen  Geo- 
dätischen Instituts  gefolgt  werden. 

Die  Messungen  sind  zur  Elimination  der  Biegung  auf  den  Polarstem  und 
4  Südsteme  von  nahezu  gleicher  Zenithdistanz  wie  die  des  Polarsternes  auszu- 
dehnen. Letztere  Bedingung  erfüllen  Sterne,  deren  Declination  8  =:  2^  —  90**, 
von  diesem  Normal werth  sollte  man  sich  nicht  weiter  als  um  ±10°  entfernen. 
Während  die  Beobachtungen  der  Südsterne  möglichst  symmetrisch  zum  Meridian 
auszuführen  und  auf  kleine  Stundenwinkel  zu  beschränken  sind,  ist  beim  Polar- 
stem solche  Einschränkung  nicht  nöthig;  dagegen  ist  hier  thunlich  darauf  Be- 
dacht zu  nehmen,  dass  sich  die  Beobachtungen  gleichmässig  auf  diametrale 
Stellen  seiner  Bahn  vertheilen,  was  durch  Verbindung  von  Beobachtungen  am 
Abend  und  Morgen  erreicht  wird.  Danach  sind  auch  die  Südsteme  so  zu 
wählen,  dass  womöglich  2  Sterne  am  Abend,  2  am  Morgen  culminiren. 

Es  sind  die  Beobachtungen  auf  die  verschiedenen  Kreisstände  zu  vertheilen, 
sodass  nach  einem  vollständigen  Satz  der  Kreis  um  eine  bestimmte  Anzahl 
Grade  gedreht  wird,  30°  oder  45°;  es  müssen  soviele  vollständige  Sätze  beob- 
achtet werden,  dass  durch  die  Kreisdrehung  der  Kreis  auf  die  erste  Stellung 
zurückgeführt  wird.  Ein  vollständiger  Satz  wird  gebildet  durch  je  eine  Beob- 
achtungsreihe des  Polarsterns  und  je  eine  von  2  Südstemen  am  Abend  und 
Morgen.  Dabei  sind  die  Beobachtungen  des  Polarsternes  innerhalb  jeder  Reihe 
auszudehnen  auf  2  Zenithdistanzmessungen  bei  Kreislage  Ost,  4  bei  Kreislage 
West,  und  nochmals  2  in  der  ersten  Kreislage;  bei  den  Südstemen  sollten 
jeweils  3  Messungen  in  der  einen  und  ebenso  viele  in  der  anderen  Kreislage 
ausgeführt  werden,  die  möglichst  gleichmässig  vor  und  nach  dem  Meridiandurch- 
gang liegen. 

Die  Einstellung  geschieht  bei  genügender  Helligkeit  des  Sterns  am  besten 
auf  einen  der  Horizontalfäden,  es  ist  dann  immer  auf  denselben  Faden  zu 
pointiren;  ausserdem  muss  der  Stern  dann  zwischen  den  beiden  verticalen 
Mittelfäden  stehen.  Wie  in  dem  das  Universalinstrument  behandelnden  Artikel 
angegeben,  wird  die  Horizontalstellung  des  die  Ablesemikroskope  am  Höhenkreis 
tragenden  Armes  durch  ein  Höhenniveau  controlirt.  Die  Ablesung  desselben  ist 
jeweils  vor  und  nach  der  Ablesung  des  Kreises  vorzunehmen.  Zur  Ermittlung 
der  Refraction  sind  das  Barometer  und  inneres  wie  äusseres  Thermometer  in 
nicht  zu  langen  Zwischenräumen  abzulesen. 

Die  Berechnung  erfolgt  dann  in  der  Weise,  dass  zunächst  die  Mikroskop- 
ablesungen wenn  nöthig  um  den  Fehler  des  Run  korrigirt,  dann  die  Mittel  der 
beiden  Ablesungen  gebildet  und  dieses  um  die  Angabe  des  Höhenniveaus  ver- 
bessert wird.  Nach  genäherter  Berücksichtigung  des  Zenithpunktfehlers  wird  aus 
der  Zenithdistanz  die  Strahlenbrechung  berechnet  und  an  erstere  angebracht 
Die  Beobachtungszeit  ist  durch  Addition  des  für  diese  Zeit  geltenden  Uhrstandes 
in  wahre  Stemzeit  umzuwandeln  und  dann  unter  Verwendung  der  scheinbaren 
Rectascension  der  Stundenwinkel  abzuleiten.  Mit  diesem  werden  dann  den 
Tafeln  für  den  Polarstern  die  erforderlichen  Reductionen  entnommen,  bezw. 
die  Beobachtungen  der  Südsterne  auf  den  Meridian  reducirt.  Danach  werden 
zu  strenger  Elimination  des  Zenithpunktfehlers  die  Beobachtungen  bei  Kreis 
West  einzeln  mit  dem  nächstliegenden  bei  Kreis  Ost  verbunden  und  alsdann 
die  arithmetischen  Mittel  für  jeden  Stern  gebildet      Vereinigt    man    hierauf   die 
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Ergebnisse  der  verschiedenen  Sätze  und  Stände  für  einen  und  denselben  Stern 
2U  einem  Mittelwerth  9,  so  liefert,  wenn  man  den  definitiven  Werth  der  Polhöhe 
mit  9o  und  die  Biegung  im  Horizont  mit  ^  bezeichnet,  jeder  Stern  eine  Gleichung 
von  der  Form 

wo  sich  das  obere  Zeichen  auf  den  Polarstem,  das  untere  auf  den  Südstern 
bezieht.  Aus  diesen  Gleichungen  ist  dann,  eventuell  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate,  der  Biegungscoefficient  b  zu  ermitteln,  und  danach  die  Be- 
stimmung aus  den  einzelnen  Sternen  zu  conigiren,  aus  deren  innerer  Ueberein- 
stimmung  dann  auf  die  wirkliche  Sicherheit  des  Resultats  Schlüsse  gezogen 
werden  können. 

Was  nun  die  Entnahme  der  scheinbaren  Oerter  der  Sterne  aus  den  Ephemeriden- 
sammlungen  betrifft,  so  ist  noch  zu  untersuchen,  welchen  Einfluss  die  tägliche 
Aberration  ausübt,  da  in  den  Sternörtern  selbst  nur  die  Präcession,  Nutation 
und  jährliche  Aberration  Berücksichtigung  finden.  An  die  Rectascension  und 
Declination  des  beobachteten  Sternes  sind  für  die  tägliche  Aberration  folgende 
Correctionen  anzubringen : 

//a  =  —  0"'32  cos  f^sec^cos  t  =^  —  X  sec  ö  cos  t 
//ö  =  —  0''-32  cos  9  sin  Bsini  =  —  X  sin  Ä  sin  /. 

Durch  Differentiation  und  einfache  Beziehungen  in  den  Grundgleichungen 
des  sphärischen  Dreieck  Pol,  Zenith,  Stern  findet  sich  dann 

dz  =  0"*32  cos  9  sin  a  cos  z. 

Für  Aequatorsterne  ist  nun  dz  an  und  für  sich  unbedeutend,  da  wir  in  kleinen 
Azimuthen  beobachten,  durch  die  Beobachtungen  zu  beiden  Seiten  des  Meridians 
verschwindet  es  aber  vollständig.  Bei  den  Beobachtungen  des  Polarsterns  wird 
sina  ebenfalls  nicht  gross,  im  Maximum  in  den  mittleren  Breiten  nur  etwa  den 
Betrag  ^  erreichen,  daher  dz  =  O'^'OX^cos ^cosz\  nun  ist  aber  cosz  nie  viel 
von  sin  9  verschieden  und  daher  dz  approximativ  =  0"'008  sin  2  9.  Der  Maximal- 
fehler beträgt  also  kaum  O'^Ol  und  kann  man  daher  von  der  Berücksichtigung 
der  täglichen  Aberration  bei  diesen  Beobachtungen  absehen. 

Bei  Beobachtungen  der  Sonne  ist  zur  Reduction  der  Circummeridianzenith- 
distanzen  auf  den  Meridian  noch  auf  die  veränderliche  Deklination  Rücksicht  zu 
nehmen.  Es  kann  das  in  verschiedener  Art  geschehen.  Erstens  man  berechnet 
für  jede  einzelne  Zenithdistanz  die  für  die  Zeit  der  Beobachtung  gültigen  Dekli- 
nationen und  rechnet  dann  mit  diesen  nach  den  pag.  445  gegebenen  Formeln 
die  Reduction  und  erhält,  da 

0^:=9  —  ö  =  jBr-H  Am  4-  Bn 
war,  die  Einzelwerthe 

9  r=  5'  -f."  «'  -f.  Am^  4-  Bn* 

9  =  ö" -h  «" -f.  ^1»"  H- ^«" 
9  =  Ä"'  -h  z'"  4-  Am'''  4-  Bn' 


jtt 


Nimmt  man  unter  Voraussetzung  von  n  Beobachtungen  gleich  das  Mittel,  so 
ist  dann 

9  =  i  (a'4-  «"4-  8"'  4-  .  .  )  H-  -  (z'-hz"'^z'"-h  .  .  )  -H  -^  ^(w'4-»»"4-w'"4-  .  .  ) 
^        n  '        n^  '       n     ^ 

4-  -  B{,ri  4-  «"  4-  «'"  4-  .  .  .  ) 
n      ^  ' 
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und  man  kann  bei  den  geringen  Unterschieden  in  der  Zeit  dabei  ohne  Bedenken 
für  das  Mittel  aus  den  einzelnen  Deklinationswerthen  gleich  die  Deklination 
anwenden,  die  für  das  Mittel  der  Beobachtungszeiten  gilt  und  auch  das  Mittel 
der  m  und  n  berechnen.  Dabei  entgeht  man  allerdings  dem  Vortheil,  aus  der 
Uebereinstimmung  der  Einzelwerthe  auf  etwaige  Unrichtigkeiten  in  der  Rechnung 
oder  Beobachtung  schliessen  zu  können.  Zweitens  —  und  das  ist  mehr  zu 
empfehlen  —  reducirt  man  nicht  auf  den  Moment  des  Meridiandurchgangs, 
sondern  auf  den  der  grössten  Höhe  der  Sonne,  wozu  man  die  an  anderer 
Stelle  (I,  pag.  661,  62)  gegebene  Berechnung  für  dieselbe  anwendet.  Es  ist 
dann  jedoch  der  dort  gefundene  Ausdruck  mit  entgegengesetztem  Zeichen  zu 
nehmen.  Nennt  man  nämlich  die  Veränderung  der  Deklination  in  48  Stunden  {i, 
und  drücken  wir  den  Stundenwinkel  /  in  Stunden  aus,  und  nennen  die  für  den 
Meridiandurchgang  gültige  Deklination  Bq,  so  ist,  wenn  wir  beim  ersten  Glied 
der  Reduction  stehen  bleiben 

indem  wir  p.  mit  /  in  Verbindung  bringen.     Daraus  wird 

_       sin  (9  —  g)     206265     jx^ 
•^  "~  "^   cos  ^  cos  h  ■  360015  '  48 

oder  wenn  y  in  Zeitsecunden  ausgedrückt  werden  soll, 

206265        a     ««(9  —  8)       ^^^eo^     /. 
y--  36ÖÖM55  •  f%  ■  7^7^  =  000530^(/-.^T  -  fangt), 

d.  i.  derselbe  Ausdruck  wie  I,  pag.  662,  wo  -^  das  Verhältniss   der  Aenderung 

der  Deklination  zu  der  des  Stundenwinkels  und  dh  selbst  die  Veränderung  der 
Deklination  in  der  Zeitsecunde  war.  Man  hat  also  mit  der  für  die  Culmination 
selbst  gültigen  Deklination  zu  rechnen,  dabei  aber  nun  nicht  die  Stunden- 
winkel vom  Meridiandurchgang  an  zu  zählen,  sondern  vom  Augenblick  der 
grössten  Höhe. 

Es  wäre  vielleicht  hier  der  geeignete  Ort,  noch  die  verschiedenen  Methoden 
anzuführen,  die  sich  auf  die  Messungen  von  Zenithdistanzen  aus  mehreren 
Sternen  gründen.  Da  dieselben  aber  gleichzeitig  die  Bestimmung  der  Zeit  ge- 
statten und  in  der  Praxis  zum  Theil  wenigstens  häufiger  für  letztere  Zwecke 
als  für  den  der  Polhöhenbestimroung  zur  Verwendung  gelangen,  so  mag,  um 
Wiederholungen  zu  vermeiden,  fUr  dieselben  auf-  den  Artikel  »Zeitbestimmungc 
verwiesen  sein. 

Wir  geben  nun  ein  vollständiges  Beispiel,  nämlich  1)  eine  Beobachtungs- 
reihe des  Polarsterns,  2}  eine^  solche  von  Südstemen  mit  deren  Reductionen. 
Dieselben  sind  den  Arbeiten  des  Königlich  Preussischen  Geodätischen  Instituts 
aus  dem  Jahre  1881  entnommen. 

Die  Beobachtungen  wurden  auf  dem  Gollenberg  bei  Cöslin  in  der  Zeit  vom 
14.  Juni  bis  i.  Juli  angeetellt  und  es  kam  dabei  ein  Universalinstniment  mit 
13  zölligem  Kreis  und  70facher  Vergrösserung  zur  Anwendung.  Zur  Elimination 
der  Theilfehler  wurden  die  Beobachtungen  auf  4  äquidistante  Stände  des 
Verticalkreises  gleichmässig  vertheilt  und  zu  Ermittlung  der  Biegung  der  Polar- 
stern einerseits,    und    die  Sterne  a,  ß  Leonis,  ß  Pegasi,  a  Andromedae,  anderer- 
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seits  eingestellt     An  dieser  Stelle  genügt  es  natürlich,   die  Beobachtungen   nur 
eines  Tages  mitzutheilen. 

Die  scheinbaren  Oerter  der  benutzten  Sterne  waren: 


Juni  i6  a« 

17 
18 

Juni  17   a 
18 


Polaris  a  Leonis 

1*  15«  9"43    «=88°  40'  23"-41 

10-26         23-35  a=10*2'«3"93  a= -4- 12°  32' 41  "-89 

1111         23-27  3-92  4196 

ß  Leonis  a  Pegasi 

=  1 1*  43'«  l'-74    «=:-f- 15°  14'  2"-63    a=22*  58«  52"73    a=14°  34'  5"-26 

1-72  2-72  52-75  544 

a  Andromedae 
Juni     17       a  =  0*  2«  16"72      8  «  -4-  28°  26'  5"-88 

18  16-78  6-18. 


a.  Polaris. 


I88I 

Kreis-    1 
läge      1 

Stemzeit  der 
Beobachtung 

Beobachtete 
Zenithdistanz 

Refrac- 
tion 

Reduction  auf 

d.  Complement 

d.  Polhöhe  bez. 

den  Meridian 

Polhöhen  aus 

den  einzelnen 

Beobacht. 

Polhöhen 
aus  beiden 
Kreislagen 

Juni  16 

W 

0*20«»  33^ -43 

34**29'36"-00 

-|-39"-55 

-+-ri7'17"-26 

54°12'27"-19 

54°12'27"-66 

(Mor- 

W 

23     0*43 

29  24-30 

39-54 

17  29-44 

26-72 

27-55 

gens) 

0 

26    1613 

29     7-35 

39-53 

17  44-75 

28-37 

• 

0 

28   49-43 

28  56-25 

39-52 

17  5611 

2812 

0 

31     0-43 

28  47-50 

39-51 

18    5-31 

27-68 

0 

33     7-43 

28  3900 

39-50 

18  13-83 

27-67 

0 

35     7-43 

28  31-65 

39-49 

18  21-49 

27-37 

w 

38   33-43 

28   19-25 

39-47 

18  33-79 

27-49 

27-43 

w 

40   46-43 

28   12-55 

39-46 

18  4115 

26-84 

27-26 

w 

42   54-43 

28     5-40 

39-45 

18  47-81 

27-34 

27-61 

Juni  17 

w 

10  58     4-43 

36  53     1-60 

-1-42-79 

- 1    6  10-82 

54  12  26-43 

54  12  26-68 

(Abends) 

w 

11     0   22-42 

53  27-10 

42-80 

6  36-92 

27-02 

27-26 

0 

3   33-92 

54     2-20 

42-81 

7  12-49 

27-48 

0 

5   48-92 

54  27-35 

42-82 

7  37-10 

26-93 

0 

7   50-93 

54  49-50 

42-82 

7  59-01 

26-69 

0 

10     6-93 

55  13-05 

42-83 

8  2306 

27-18 

0 

12     4-93 

55  34-50 

42-83 

8  43-62 

26-29 

w 

15  21-94 

56     6-75 

42-84 

9  17-26 

27-67 

26-98 

w 

17   34-94 

56  30-25 

42-84 

9  39-52 

26-43 

26-81 

w 

19   54-94 

56  52-35 

42-85 

10    2-52 

27-32 

27-01 

b.  a  Pegasi. 


Juni  16 

0 

(Mor- 

0 

gens) 

0 

0 

W 

W 

W 

W 

22  46  56-91 
49  25-91 


23 


52 

55 

58 

l 

4 

6 


22-11 
21-41 
48-41 
24-41 
11-41 
19-91 


39  41 

38*45 

4-48-09 

40 

5-35 

4803 

38 

45-50 

47-98 

37 

52-95 

47-93 

37 

30-90 

47-90 

37 

41-95 

47-90 

38 

20-90 

47-89 

89 

9-05 

47-91 

-0 


4    7-74 

54  1 

2  24-06 

2  35-89 

23-25 

1  13-82 

24-92 

0  21-61 

24-53 

0   0-01 

24-05 

54  12  24-29 

0  11-13 

23-98 

24-45 

0  4914 

24-91 

24-08 

1  36-74 

25-48 

24-77 

45^ 
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a  Andromedae 

1881 

'SS? 

Sternzeit  der 
Beobachtung 

Beobachtete 
Zenithdistanz 

Refrac- 
tion 

Reduction  auf 
d.  Complement 
d  Polhöhe  bez. 

den  Meridian 

Polhöhen  aus 

den  einzelnen 

Beobacht. 

Polhöhen 
aus  beiden 
Kreislagen 

Juni  16 

iV 

23  51   54-42 

25  50     0-70 

+27-87 

-0    4    9-50 

54  12  24-95 

54  12  24-38 

(Mor- 

IV 

55    10-41 

47   48-85 

27-82 

1  57-16 

25-39 

25-48 

gens) 

w 

57   29-92 

46   44-10 

27-80 

0  53-05 

24-73 

24-27 

w 

0    0   17-92 

45  59-95 

27-79 

0    9-11 

24-51 

24*64 

0 

6     3-43 

46   24-25 

27-79 

0  3315 

24-77 

0 

8   3903 

47   24-35 

27-82 

1  34-25 

23-80 

0 

10  48-43 

48  40-60 

27-85 

2  48-77 

25-56 

0 

13   2303 

50  36-00 

27-89 

4  45-96 

23-81 

a  Leonis 


Juni  17 

W 

9  50  59-67 

41  42   18-35 

-I-50-65 

— 0    3  26-53 

54  12  24-36 

54  12  24-32 

(Abends) 

W 

53   14-37 

41      1-75 

50-64 

2  11-30 

22-98 

23  80 

W 

55   58-17 

39  55-65 

50-61 

1    2-65 

25-50 

2412 

W 

59    14-87 

39     500 

50-61 

0  13  39 

24-11 

2407 

0 

10    2   26-87 

38  51-75 

50-63 

0    0-25 

24-02 

0 

7   49-88 

39  46-20 

50-69 

0  5605 

22-73 

0 

11    25-38 

41    19-55 

50-76 

2  27-58 

24-62 

0 

14   16-28 

43     2-55 

50-84 

4  11-01 

24-27 

ß  Leonis 


Juni  17 

0 

(Abends) 

0 

0 

0 

w 

w 

w 

w 

39     1 

34-60 

+46-22 

38  59 

44-30 

4618 

58 

36-55 

46-16 

58 

0-15 

46-14 

57 

36-60 

46-14 

57 

44-95 

4616 

58 

11-75 

46-18 

59 

3-50 

46-21 

11  31  21-35 

34  27-15 

37  7-35 

39  21-95 

42  47-96 

45  17-46 

47  37-96 

50  1  -28 


Zur    Berechnung    der   Refractionen    dienten    folgende    Thermometer-    und 
Barometerstände,  letztere  bereits  auf  0°  reducirt. 


0 

3  59-90 
2    9-52 
1    1-45 
0  23-64 

54 

12 

23-55 
23-59 
23-89 
25-28 

0    0-09 

25-28 

54  12  25-28 

0    9-01 

24-73 

24-31 

0  37-34 

23-22 

23-41 

1  26-09 

26-24 

24-90 

Sternzt. 

Therm. 

Barom. 

Sternzt. 

Therm. 

Barom. 

Juni 

16     22*8 

-h  7°-7  C. 

Juni   17     9**8 

+  13°-5 

751*«*0 

23  0 

-h  8-1 

750««-4 

10-2 

4-12-4 

751-0 

231 

+  8-5 

HO 

4-12-5 

750-9 

23  9 

H-  9-8 

11-3 

4-  12-8 

00 

-h  9-8 

750-5 

11-5 

4-  12-5 

750-8 

0-2 

4-  9-7 

11*8 

4-  120 

0-3 

4-  9-8 

0-5 

+  9-9 

750-6 

0-7 

-»-10-2 

A  US  den  Werthen  der  letzten  Columne  wurden  die  Mittel  gebildet  und  diese 
wiederum  mit  den  entsprechenden  Werthen  der  übrigen  Abende  zu  Gesammt- 
mitteln  vereinigt  und  zur  Ermittelung  der  Biegung  benutzt,  indem  diese  im 
Horizont  mit  b  bezeichnet  Gleichungen  der  Form  9^  t=  ^  opösinz  liefert,  wobei 
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das  obere  Zeichen  für  den  Polarstern,  das  untere  für  Südsterne  gilt.  Alle  Beob- 
achtungen führten  zum  Resultat 

Polaris     <p  =  54°  12'  28"-09  —  0-586^ 
aLeonis  12  23  '22  -h  0*665^ 

ßLeonis  23  -61  -f-  0629^ 

aPegasi  24  -58  -h  0638^ 

«Andromedae  24  '59  -t-  0435^ 

welchen  Gleichungen  die  Werthe 

9  -=  54°  12'  26"06  ^  =  4-  3"-47 

entsprechen. 

Eine  nicht  minder  wichtige  Methode  ist  die  folgende,  wonach  man  die  Pol- 
höhe aus  Durchgangsbeobachtungen  am  Passageninstrument  im  I.  Vertical  be- 
stimmt.     Nehmen    wir    in    dem    sphärischen   Dreieck   Pol,    Zenith,    Stern   die 

Gleichung 

cotang  a  sin  /  =  —  cos  9  tang  5  —  sin  9  cos  t 

unter  den  eingeführten  Bezeichnungen,  so  sehen  wir,  dass  wenn  §,  /,  a  bekannt 
ist,  daraus  <p  ermittelt  werden  kann.  Es  ist  nun  zu  untersuchen,  ob  sich  ein  be- 
sonderer Verticalkreis    für   die  Bestimmung    von  <p   günstiger  erweist  als  andere. 

DifTerenziren  wir  die  Gleichung,  so  kommt 

sin  t  cos  9 

d^ {cos  t cos^-{-  tang 8  sin  9)  =  {cotang a  cos  t  -h  sin  t sin <p) dt  —    .  ^    da  -h  - — jg ^^ 

oder  da 

^    .  cos  z 

cos  tcos  fp  -t-  tang  ostn^p  = 5 

^  ^  ^       cos  0 

ist,  so  wird 

cotang  a  cos  t -\- sin  t  sin  tp        ^,         sin  t  cos  ^    ,  cos(p       ,^ 

d(p  = ^ ^  cos  ddt ^ da  H j-^—  dB, 

^  cos  z  stn^a  cos  z  cos  0  cos  z 

welcher  Ausdruck  sich  leicht  in  den  folgenden  verwandelt: 

cos  g  cos  h   ,        tang  z   ,  sinq 

dtp  = ^ —  dt 7^—  da  H ?—  dB, 

^       cos  z  stn  a  stn  a  cos  z  sin  a 

Man  sieht  daraus,  dass  man  vor  allem  danach  trachten  muss,  sin  a  und  cos  z 
so  gross  als  möglich  zu  machen,  oder  das  Azimuth  a  =  90°  und  die  Zenith- 
distanz  z  nahe  =  0.  Beides  wird  erreicht,  wenn  wir  Sterne,  deren  Deklination 
nahe  gleich  der  Polhöhe  des  Beobachtungsortes  ist,  bei  ihrem  Durchgang  durch 
den  ersten  Vertical  beobachten.  Unter  diesen  Verhältnissen  werden  nicht  allein 
die  Nenner  am  grössten,  sondern  gleichzeitig  wird  cos  q  cos  6  (welches  =«'«  <p  sin  z 
-h  cos  9  cos  z  cos  a  ist)  sowie  selbstverständlich  tang  z  sehr  klein.  Nur  der  Faktor 
von  dB  wird  nahe  =  1,  woraus  wir  wiederum  sehen,  dass  wir  mit  derselben 
Genauigkeit  wie  aus  bekannter  Deklination  die  Polhöhe,  so  umgekehrt  aus  be- 
kannter Polhöhe  die  Deklination  des  Sternes  finden  können.  Es  wird  daher  bei 
der  Methode  die  Polhöhe  durch  Beobachtungen  im  ersten  Vertical  zu  ermitteln, 
eine  Methode,  die  sonst  sehr  grosse  Genauigkeit  zulässt,  darauf  Bedacht  ge- 
nommen werden  müssen,  dass  nur  sehr  sorgfältig  bestimmte  Sterne  zur  Ver- 
wendung kommen,  die  namentlich  auch,  wenn  ihre  Bestimmungsepoche  weiter 
zurückliegt,  genau  auf  Eigenbewegungen  untersucht  sein  müssen. 

Setzen  wir  in  obige  Gleichung  a  =  90°,  so  wird 

cos  t  =  tang  B  cotang  <p. 
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WO  nun  /ss  U^  ^u  —  a  zu  setzen  ist,  wenn  {/die  beobachtete  Dcrchgangszeil^ 
^u  die  an  dieselbe  anzubringende  Correction  für  den  Uhrstand,  und  a  die 
Rectascension  des  Sternes  ist  Es  bestimmt  sich  also  die  Polhöhe  durch  Zeit- 
beobachtungen, unabhängig  von  Winkelmessungen,  und  es  wird  die  Behandlung 
der  Beobachtungen,  bezw.  des  angewandten  Instrumentes  die  analoge  sein,  wie 
sie  bei  Zeitbestimmungen  im  Meridian  am  Passagentnstrument  und  Meridiankreis 
vorkommt.  Befindet  sich  das  Instrument  nicht  genau  im  ersten  Vertikal,  macht 
z.  B.  die  Umdrehungsaxe  mit  der  Ebene  des  Horizonts  einen  Winkel  d,  oder 
macht  sie  mit  der  Ebene  des  ersten  Verticals  einen  Winkel  90^  =b  i,  oder  be- 
trägt der  Winkel  zwischen  der  Absehenslinie  und  der  Umdrehungsaxe  90°  zt  c, 
oder  wirken  alle  diese  Fehler  zusammen,  so  muss  die  beobachtete  Durchgangs- 
zeit 1/  entsprechend  corrigirt  werden,  ebenfalls  wenn  wir  an  einem  Seitenfaden 
statt  am  Mittelfaden  beobachten,  oder  mehrere  solcher  Fäden  zur  Verwendung 
kommen,  wo  man  dann  entweder  die  Reduction  auf  den  Mittelfaden  vorzunehmen 
oder  in  geeigneter  Anwendung  die  Fadendistanzen  zu  eliminiren  hat. 

Es  kann  hier  im  Grossen  und  Ganzen  auf  den  Artikel  >Passageninstrument< 
verwiesen  werden,  in  welchem  die  Beobachtungen  im  ersten  Vertical  ausführlich 
behandelt  sind.  Hier  braucht  nur  das  mitgetheilt  zu  werden,  was  die  Voll- 
ständigkeit und  Uebersichdichkeit  der  Methode  der  Polhöhenbestimmungen  er- 
fordert. 

Für  die  Beobachtungen  im  ersten  Vertical  bestehen  die  folgenden  vier 
Gleichungen  (s.  »Passageninstrumentc,  pag.  359  ff.),  in  denen  die  üblichen  Be- 
zeichnungen beibehalten  sind,  nämlich  k  das  Azimuth  positiv  von  Norden  gegen 
Westen,  /  die  Erhöhung  des  Nordendes  der  Umdrehungsaxe,  90°  -h  r  der  Winkel 
der  Absehenslinie  mit  dem  nördlichen  Axenende,  (ist  dieses  Ende  zugleich  das 
Kreisende,  so  hat  man  bei  Kreis  Süd  für  den  Winkel  zwischen  der  optischen 
Axe  und  dem  nördlichen  Axenende  90°  —  c)  /  der  Abstand  eines  südlichen 
Seitenfadens  vom  Mittelfaden  und  vorausgesetzt,  dass  man  die  Beobachtungen 
an  demselben  Seitenfaden  in  beiden  Kreislagen  anstellt: 

I.  5/«(9  —  d)=  2  ^^x  Ä  sin  9  sin^ ^/  -¥■  c  — f  •\'  i  cos  z  -^  k  sin  z   Kr.  N.  Stern  West 
II.  x/«(9  —  8)=  ^coshsin^fsin^^i  '\-  c  —f  -^  icosz  —  ksinz    Kr.  N.  Stern  Ost 

III.  sin  (9  —  d)  =  2  cos  t  sin  9  sin^  \t  —  c-i-/-hicosz-hA  sin  z   Kr.  S.  Stern  West 

IV.  sin{(f  —  8)=»  ^  cos  B sin ^ sin^ it —  c  -+-/-h  icosz  —  ksinz   Kr.  S.  Stern  Ost 

oder 

I.  fang  9  =  Utng  hsect-^  c  sec  z  — fsec  z  ->r  i  -¥  k  tangz  Kr.  N.  Stern  West 

II.  fang  9  ^  fang  hsect  -^  c  secz  — fsecz  -H  i  —  k  fang  z  Kr.  N.  Stern  Ost 

III.  tangf^  ■=  ianghsect  —  c  secz  •¥  fsecz  -+-  /  -4-  ktangz  Kr.  S.  Stern  West 

IV.  tang^  =  tanghsect  ^  csecz  -^  fsecz  -H  *  —  ktangz  Kr.  S.  Stern  Ost 

oder,    indem  man  die  Durchgangszeiten  verbessert,    um  den  richtigen  Stunden- 
winkel zu  erhalten 

i  k  c 

/=£/-+-  -: — ; h  -: H  -: : —      Kr.  N.  Stcm  West 

stn  9  tangz       stn  9       sin  9  stn  z 

t  =  £/—  - — \ h  -: : r—      Kr.  N.  StCHi  Ost 

stn  9  tangz       stn  9       stn  ^stnz 

i  k  c 

t  =  C/ : h  — : : —      Kr.  S.  Stcm  West 

stn  9  tangz       stn  9       stn  9  stn  z 

t^U  ^  -2 — ' h  —, H    .    ^  . —      Kr.  S.  Stern  Ost 

stn  9  tangz       stn  9       stn  9  stn  z 

und  dann  9  berechnet  nach  tang  9  «  tang  B  sec  t. 
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Es  wurde  erwähnt,  dass  die  Zenithdistanz  der  Sterne  möglichst  klein  sein 
muss;  man  ist  also  bei  der  Auswahl  der  Sterne  an  Grenzen  gebunden«  wenn 
man  genaue  Resultate  haben  will.  Um  hierfür  Anhaltspunkte  zu  gewinnen,  ent- 
wickeln wir  die  Differentialformel  für  den  ersten  Vertical.    Es  ergiebt  sich  leicht: 

d^  zss  sin  9  tangzdt  —  tangzda  4-  cos  9  sec  z  sec  hdb. 

Wie  bedeutend  der  Einfluss  einer  fehlerhaften  Annahme  in  der  Zeit  oder 
eines  Fehlers  im  Azimuth  mit  der  Zunahme  der  Zenithdistanz  wächst,  lässt  sich 
durch  folgende  Täfelchen  zeigen,  welche  mit  dem  Argument  9  —  d  (bei  Tafel  I 
mit  zugehörigem  9)  die  Fehler  angeben,  die  ein  Fehler  von  /um  1',  bezw.  ein 
solcher  von  a  um  1"  in  9  in  Bogensecunden  hervorbringt. 


Tafel  I. 


dt      ^'  —  ^ 


Tafel  II. 


da 


X 

35* 

45* 

55* 

65* 

9-8  \ 

■ 

0*0' 

0"00 

0"00 

0"00 

0"00 

5 

0-40 

0-50 

0*58 

0*64 

10 

060 

0-74 

0*86 

0*96 

15 

0-74 

0*91 

106 

118 

20 

0-86 

106 

1-22 

1*86 

25 

0-96 

1-18 

1-86 

1-51 

30 

1-06 

1-30 

1-50 

1-66 

40 

1-22 

1-50 

1-73 

1*92 

50 

1-86 

168 

1-94 

2*15 

1  0 

1*49 

1-85 

2*13 

2-36 

10 

1-62 

200 

2-81 

2*56 

20 

1-74 

2*14 

2  47 

2-75 

80 

1-85 

2-27 

2*63 

2-92 

40 

1-96 

2-41 

2-78 

8-09 

50 

2-06 

2*54 

2*93 

3*26 

2  0 

215 

2-65 

3-07 

8-40 

20 

2*38 

2-88 

3-34 

8*70 

40 

2-51 

8-10 

3*60 

8*98 

8  0 

2-68 

3*30 

8*83 

4*24 

20 

2*84 

8-50 

4*06 

4-50 

40 

3-00 

8-69 

4*28 

4*74 

4  0 

315 

3*88 

4-50 

4*98 

9  —  d 

da 

0*  0' 

0''*000 

5 

0-045 

10 

0070 

15 

0-086 

20 

0*100 

25 

0*111 

30 

0*122 

40 

0142 

50 

0158 

1  0 

0-174 

10 

0*188 

20 

0-203 

80 

0*215 

40 

0*227 

50 

0*239 

2  0 

0-250 

20 

0-272 

40 

0.293 

3  0 

0*312 

20 

0*831 

40 

0-349 

4  0 

0-366 

Was  den  Fehler  in  /  betrifit,  so  besteht  dieser  einestheils  in  der  Unsicherheit 
der  Zeitbestimmung,  anderentheils  aber  aus  dem  Fehler,  den  man  bei  der  Be- 
obachtung des  Fadenantritts  im  Schätzen  der  Zeit  begeht  und  der  hier  wesentlich 
zusammengesetzterer  Art  ist,  als  bei  den  gewöhnlichen  Antrittsbeobachtungen. 
Namentlich  wird  derjenige  Theil  des  letzteren,  der  aus  dem  Gesichtsfehler  (oder 
der  Zeit,  um  welche  man  die  Sterne  früher  oder  später  den  Faden  durch« 
schneiden  sieht,  als  es  in  Wahrheit  der  Fall  ist)  resultirt,  grösseren  Schwankungen 
unterliegen,  da  der  Stern  bei  den  Beobachtungen  im  ersten  Vertical  die  Fäden 
schräg  durchschneidet  und  der  Winkel,  unter  dem  dies  geschieht,  sowie  die 
Schnelligkeit  seiner  Bewegung  mit  veränderter  Zenithdistanz  sich  sehr  rasch 
ändert.  Von  ganz  besonderem  Vortheil  dürfte  auch  hier  die  Benutzung  eines 
REPSOLD'schen  Contactmikrometers  sein,  wie  es  in  neuerer  Zeit  bei  den  Meridian- 
beobachtungen angewandt  wird;   eingehende  Untersuchungen  sind  allerdings  mit 
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demselben  im  ersten  Vertical  noch  nicht  gemacht,  und  damit  gewisse  Bedenken 
noch  nicht  widerlegt,  die  hauptsächlich  darin  bestehen,  dass  es  bei  dem  schrägen 
Durchlaufen  des  Sterns  sehr  schwer  sein  wird,  ihn  immer  mit  der  Zenithdistanz- 
schraube  an  derselben  Stelle  des  Gesichtsfeldes  zu  halten. 

Was  die  Bestimmung  der  Fehler  /,  c  '\-  f,  k  betrifft,  so  zeigen  die  Formeln, 
dass  man  durch  die  Beobachtung  des  Sterns  beim  östlichen  und  westlichen 
Durchgang  durch  den  ersten  Vertical,  wenn  man  das  Instrument  inzwischen 
umlegt,  r+/  und  k  eliminirt,  dagegen  erhalten  wir  für  die  Neigung  \cosz{ia-\'hi^, 
und  da  z  stets  klein  anzunehmen  ist,  so  wird  cos  z  ^=  1 ;  man  sieht  also, 
dass  der  Fehler  /  vollkommen  auf  das  Resultat  von  <p  —  5  tibergeht,  und 
daher  auf  diese  Bestimmung  die  denkbar  grösste  Sorgfalt  zu  verwenden  ist. 
Bei  den  gebräuchlichen  Passageninstrumenten  mit  gebrochenem  Fernrohr  ist  die 
Einrichtung  getroffen,  dass  das  Niveau  stets  an  der  Axe  hängen  bleibt.  Man 
ist  daher  in  der  Lage,  die  Libelle  bei  der  Beobachtung  jedes  Sternes  mehrfach 
abzulesen,  wobei  allerdings  nach  dem  Umhängen  der  Libelle  vor  zu  rascher 
Ablesung  gewarnt  werden  muss.  Ausserdem  wird  man  gut  thun,  am  Stativ  des 
Instruments  zwischen  Beobachter  und  Okular  einerseits,  zwischen  Lampe  und 
Instrument  andererseits  eine  Schutzvorrichtung  anzubringen,  damit  die  Wärme 
des  Beobachters  bezw.  der  Lampe  nicht  Instrument  oder  Libelle  beeinflusse. 

Bei  der  Elimination  von  k  sin  z  =  k  cos8  sin  t  gilt  freilich  die  Voraussetzung, 
dass  k  sich  während  der  ganzen  Zeit  der  Beobachtung  nicht  geändert  hat. 
Bei  dem  häufigen  Umlegen  ist  daher  ebenfalls  grosse  Vorsicht  zu  gebrauchen 
und  auch  mit  Rücksicht  auf  diese  Veränderlichkeit  ist  die  Anbringung  von 
Schutzvorrichtungen  gegen  die  Temperaturschwankungen  sehr  zu  empfehlen. 
Auch  eine  Controle  des  Azimuthes  durch  Miren  ist  wünschenswerth,  aber  in 
seltenen  Fällen  durchführbar.  Bei  Benutzung  eines  Universalinstrumentes  statt 
des  Passageninstrumentes  kann  man  hierfür  die  Ablesung  des  Horizontalkreises 
verwenden,  indessen  wird  dieser  Vortheil  des  Universalinstruments  durch  die  viel 
geringere  Festigkeit  im  ganzen  Bau,  die  namentlich  bei  der  Umlegung  in  Frage 
kommt,  reichlich  zu  Gunsten  des  Passageninstruments  aufgewogen.  Welchen 
Einfluss  eine  Veränderlichkeit  von  k  auf  die  gesuchte  Grösse  ^  —  h  hat,  lässt 
sich  numerisch  leicht  in  folgender  Weise  darstellen. 

Bezeichnen  wir  der  Kürze  wegen  ^coshsinf^sin^\i  mit  J?,  und  je  nachdem 
der  Stern  im  Osten  oder  Westen  beobachtet  worden,  mit  Ro^  i?,,,,  dementsprechend 
die  beim  Ostdurchgang  und  Westdurchgang  stattfindenden  Azimuthe  k  mit 
ko^  kwt  so  wird,  wenn  wir  noch  für  sin  (<p  —  S)  abgekürzt  (<p  —  B)  setzen: 

9  —  8  =  Äo  —  kocosb  sin  to 
<p  —  8  =  Rw  —  kw  cos  h  sin  in  • 

Ferner  sei  k^  das  für  die  Mitte  der  Durchgangszeiten,  oder  für  den  Meridian- 
durchgang stattfindende  Azimuth,  so  ist 

ko  =  k„,  —  udk    und     k^  =z  kn  -^  udk, 

wo  wir  mit  u  den  halben  Unterschied  der  Zeiten  des  östlichen  und  westlichen 
Durchgangs  bezeichnen.     Hiemach  wird 

9  —  ö  =  i?^  —  km  cos  h  sin  to  -^  udk  cos  b  sin  t^ 
9  —  6  «=  R^  —  km  cos  6  sin  Uo  —  udk  cos  8  sin  A« 

oder  durch  Vereinigung  beider  Gleichungen 

(p  —  8  =  ^  (^^  -H  R^)  —  udk  cos  h  sin  u. 

Wir  können  nun  für  eine  bestimmte  Polhöhe  und  verschiedene  Werthe 
von  9  —  ö  den  Ausdruck  ucos^sinu  berechnen.     Setzen  wir  dann  noch  für  dk 
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eine  bestimmte  Grösse,  so  erhalten  wir  auf  diese  Art  die  gesuchte  Veränderung, 
welche  dk  auf  9  —  8  bewirkt.  Sei  z.  B.  9  =  50°  und  die  Veränderung  von  k 
in  dem  Intervall  von  10*«  =  1",  so  erhalten  wir  folgende  Zahlen 


9  —  h 

/ 

u  dk  cos  hsinw 

1 

cp  —  h 

/ 

udkcos  h  sinu 

0*»10' 

24'«-9 

0"17 

1^30' 

74«.0 

l"-55 

20 

351 

0-35 

2     0 

850 

206 

30 

43  0 

052 

2    30 

94-8 

2-58 

40 

49-6 

0-69 

3     0 

103-5 

3-10 

50 

55*4 

0-87 

4     0 

118'7 

400 

1      0 

60-6 

105 

5     0 

131-8 

5  08 

Auch  für  die  Elimination  von  c  gilt  die  Voraussetzung  der  Constanz  dieses 
Fehlers  während  der  im  Allgemeinen  mehrere  Stunden  dauernden  Zeit  zwischen 
dem  Ost-  und  Westdurchgang.  Wird  man  bei  den  jetzigen  Instrumenten  auch  wohl 
eine  starke  Veränderlichkeit  des  Collimationsfehlers  nicht  zu  befürchten  haben, 
so  ist  es  doch  stets  von  Vortheil,  eine  noch  wirksamere  Elimination  anzustreben 
umsomehr,  da  sich  zeigen  lässt,  dass  eine  Veränderung  in  c  etwa  mit  seinem 
halben  Betrage  ins  Endresultat  übergeht.  Struve  hat  daher  vorgeschlagen  bei 
jedem  Durchgange,  sowohl  in  der  Mitte  des  Durchgangs  durch  den  Ostvertical, 
als  in  der  des  Westverticals  umzulegen.  Alsdann  wird  die  Constanz  von  c  nur 
während  der  kurzen  Zeit  des  Durchgangs  durch  jeden  Vertical  verlangt.  Die 
Elimination  der  übrigen  Fehler  ist  die  gleiche,  wie  aus  der  Betrachtung  der 
Formeln  ersichtlich.  Man  hat  dieser  Methode  vorgeworfen,  dass  durch  das 
häufige  Umlegen  des  Fernrohrs  das  ganze  Instrument  in  seiner  festen  Aufstellung 
nachtheilig  beeinflusst  werde,  dass  insbesondere  Neigungs-  und  Azimuthänderungen 
in  grösserem  Maasse  zu  befürchten  wären.  Aber  die  Erfahrungen,  die  man  bei 
Zeitbestimmungen,  Längenbescimmungen,  mit  ähnlichen  Instrumenten,  den  leicht 
umlegbaren  gebrochenen  Passageninstrumenten  gemacht  hat,  wobei  die  Nivellirungen 
durch  Umlegen  des  Fernrohrs  statt  der  Libelle  geschehen,  haben  unzweideutig 
gezeigt,  dass  die  Befürchtung  ungegründet  ist,  selbstverständlich  unter  Beachtung 
grösstmöglicher  Vorsicht  bei  der  ganzen  Manipulation.  Es  darf  darnach  für  die 
Bestimmung  der  Polhöhe  im  ersten  Vertical  die  SxRUVE'sche  Methode  wohl  als 
die  sicherste  angesehen  werden.  Man  wird  also  Sterne  möglichst  nahe  dem  Zenith 
aussuchen,  deren  Bewegung  eine  so  langsame  ist,  dass  sich  die  Umlegung  beim 
Durchgang  durch  jeden  Vertical  bequem  ausführen  lässt.  Es  werden  dann  die 
ersten  Fäden  bis  zum  Mittelfaden  in  der  einen  Kreislage  (Ostvertical),  dann 
nach  Umlegung  dieselben  Fäden  in  der  anderen  Kreislage  (Ostvertical)  beobachtet 
und  in  gleicher  Weise  beim  Westvertical  verfahren.  In  jeder  Kreislage  macht 
man  eine  vollständige  Nivellirung,  thunlichst  in  der  der  Zenithdistanz  des  Sterns 
entsprechenden  Lage  des  Fernrohrs.  Man  erhält  dadurch  4  Durchgangszeiten 
für  jeden  Faden,  die  wir  mit  Uc  1,  Uoiu  ^w //,  U^i  bezeichnen,  wo  sich  die 
Indices  0  und  w  auf  den  Durchgang  des  Sterns  durch  den  Ost-  bezw.  West- 
vertical beziehen,  die  Indices  /,  //  auf  die  Kreislage  des  Instruments.  Nennen 
wir  dann 

so  wird  die  Polhöhe,    abgesehen  vom  Einfluss  der  Neigung  der  Horizontalaxe 
gegeben  durch  die  Gleichung 

tang  9'  =  tang  5  sec  \{t'  -t-  /")  sec  i(/'  —  /")  cos  A. 
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Dieses  Resultat  ist  dann  noch  um  die  halbe  Summe  der  in  den  verschiedenen 
Kreislagen  ermittelten  Neigungswerthe  ^  {h  +  iw)  in  dem  entsprechenden  Sinn 
zu  corrigiren,  um  damit  die  wahre  Polhöhe  zu  erhalten.  So  einfach  sich  diese 
Methode  der  Beobachtungen  für  die  Rechnung  gestaltet,  so  wird  sie  doch  schon 
der  beschränkten  Zahl  verfügbarer  Sterne  wegen  nur  seltener  zur  Anwendung 
kommen  können.  Man  wird  dann  so  verfahren,  dass  man  eine  grössere  Zahl 
Sterne  aussucht,  die  sich  mit  ihren  Durchgängen  durch  den  Ost-  und  Westvertical 
so  ordnen  lassen,  dass  man  erst  einige  Sterne  nach  einander  in  einer  Kreislage 
beobachtet,  dann  eine  zweite  Reihe  in  der  anderen  Kreislage  auch  im  Ostvertical 
nimmt,  dann  die  erste  Reihe  im  Westvertical  und  endlich  nach  nochmaliger 
Umlegung  die  zweite  Reihe  im  Westvertical  beobachtet. 

Gelingt  es  nun  ferner  nicht,  die  gleichen  Fäden  in  allen  zusammengehörigen 
Fällen  zu  beobachten,  so  kann  man  natürlich  die  beobachteten  Fäden,  wie  bei 
Meridiandurchgängen  auf  den  Mittelfaden  reduciren,  unter  Voraussetzung,  dass 
die  Fadendistanzen  selbst  mit  Sicherheit  bekannt  sind.  Die  Reduction  ist  aber 
wesentlich  complicirter,  und  da  ausserdem  eine  neue  Unsicherheit  bei  diesem 
Verfahren  ins  Resultat  eingeführt  wird,  so  kann  im  Allgemeinen  nur  dem  Ver- 
fahren zugestimmt  werden,  welches  solche  einfach  beobachteten  Fäden  überhaupt 
von  vornherein  ausschliesst.  Es  wird  aber  ausdrücklich  bemerkt,  dass  dies  nur 
dann  empfohlen  werden  kann,  wenn  an  sonst  guten  Abenden  hin  und  wieder 
einzelne  Fäden  verloren  gingen,  aber  nicht,  wenn  etwa  durch  zweifelhafte 
Witterung  oder  ähnliche  Verhältnisse  die  Zahl  der  gleichmässig  beobachteten 
Fäden  so  gering  wurde,  dass  bei  Ausschluss  der  Uebrigen  der  ganze  Abend  als 
ein  verlorener  angesehen  werden  müsste,  während  die  Reduction  der  beträcht- 
lichen Anzahl  der  nicht  gleichmässig  beobachteten  Fäden  noch  einen  Abend 
mit  beträchtlichem  Gewicht  liefern  müsste.  Für  die  Reduction  der  Seitenfaden 
auf  den  Mittelfaden  kann  auf  die  Ableitungen  pag.  358  ff.  d.  Bandes  (Art. 
:»Passageninstrument<J  verwiesen  werden,  ebenso  hinsichtlich  der  Ermittlung  der 
Fehler  des  Instrumentes,  wo  es  nicht  gelingt  sie  zu  eliminiren.  Nur  mag  hier 
noch  daran  erinnert  werden,  dass  bei  dem  grossen  Einfluss  der  Neigung  auch 
bei  einseitig  beobachteten  Sternen  eine  genaue  Untersuchung  der  Zapfenform 
nicht  unterlassen  werden  sollte. 

Das  Missliche  der  Methode  bleibt  immer  noch  die  volle  Abhängigkeit  vom 
Stemort,  selbst  wenn  es  gelingt,  bei  der  Beobachtung  die  Fehlerquellen,  die  im 
Instrument  und  seiner  Aufstellung  liegen  und  die  unter  steter  Controle  gehalten 
werden  müssen,  um  über  ihre  Kleinheit  nicht  in  Zweifel  zu  sein,  zu  eliminiren 
oder  sehr  gering  zu  machen.  Bei  der  sonst  so  grossen  Sicherheit  der  Methode, 
die  frei  von  allen  Messungen,  Kreisablesungen  ist,  hat  man  für  die  Zwecke  der 
Gradmessung  ausgedehnte  Stemverzeichnisse  angelegt,  welche  die  neuesten  und 
genauesten  Bestimmungen  besonders  geeigneter  Sterne  in  weiten  Grenzen  ent* 
halten.  Aber  es  bleibt  dabei  immer  zu  beachten,  dass  auch  solche  für  gewisse 
Epochen  genau  ermittelten  Oerter  für  andere  Epochen  von  geringem  Werth  sind, 
wegen  der  in  der  Regel  nicht  scharf  bekannten  Eigenbewegungen  und  sonstigen 
den  Ort  beeinflussenden  Fundamentalgrössen  der  Astronomie. 

Bevor  auch  von  dieser  Methode  ein  Beispiel  gegeben  wird,  mag  noch  er- 
wähnt werden,  dass  für  die  Beobachtungen  gewisse  Vorbereitungen  nöthig  sind, 
die  sich  auf  die  Ermittelung  der  Antrittszeiten  und  der  Zenithdistanzen  beziehen. 
Man  hat  zunächst  zur  Einstellung  des  Rir  Collimation  berichtigten  Instrumentes 
in  die  Ebene  des  I.  Vertical  einen  Stern  von  geringer  Deklination  aufzusuchen 
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und  für  diesen  die  Sternzeit  seines  Durchgangs  durch  den  Vertical  auszurechnen. 
Dazu  dient  die  Formel 

•         •  •  ' 

cos  1 8=  iang  d  cotang  9, 

und  wenn  a  die .  Rectascension ,  0  die  Stemzeit  ist,  ergiebt  sich  danach 
0  =  a  ifi  /  für  die  Sternzeit  des  Durchgangs  durch  den  östlichen,  bezw.  west- 
lichen Vertical.    Die  Zenithdistanz  des  Sternes  findet  sich: 

sih^ 

.  cos  t  .=s  —. — , 

wobei  dann  die  Strahlenbrechung  für  geringe  Höhen  zu  berücksichtigen  ist.  So- 
bald der  Stern  zur  vorausberechneten  Zeit  den  Mittelfaden  passirt  —  man  wird 
diese  Beobachtung  mehrfach  mit  Benutzung  verschiedener  Sterne  und  unter  be- 
ständiger Correction  der  Neigung  der  Axe  zu  wiederholen  haben  —  kann  man 
sich  mit  der  vorläufigen  Aufstellung  begnügen  *  und  hat  dann  durch  eine  genaue 
Fehlerbestimmung  zu  constatiren,  ob  die  übrig  gebliebenen  Fehler  noch  zulässig 
oder  weiter,  eventuell  unter  Zuhilfenahme  von  Marken  zu  verringern  sind.  Es 
ist  nun  nicht  allein  für  die  erste  Einstellung,  sondern  auch  für  die  späteren 
definitiven  Beobachtungen  von  Werth,  die  Zeit  und  Zenithdistanz  zum  Voraus  zu 
kennen,  zu  welcher  der  Stern  an  einen  gegebenen  Seitenfaden  tritt.  Dazu  dienen 
dann  die  leicht  sich  ergebenden  Formeln: 


'       sm^  cos  5  sin  t      sin  f  sin  z  ' 

wo  i  die  Aequatorealfadendistanz,  J  die  entsprechende  Hir  den  Stern  im  ersten 
Vertical  ist.  Hat  man  danach  y ,  so  wird  der  Stundenwinkel  t-±.J  und  die 
Zenithdistanz  z  ±  l5Jcos^,  worin  für  den  Antritt  an  die  Fäden  vor  oder  nach 
dem  Mittel  faden,  im  Ost-  oder  West  vertical  einfache  Ueberlegung  das  Zeichen 
bestimmt.    Auch  die  Formeln 

/ang  (a  ^z  i)  sin  (g  ^z  i) 

cos  i  ^  z ^^S  Z  ^  : , 

iang  ff  stn^      ' 

wo  das  obere  Zeichen  Hir  den  Ost-,  das  untere  für  den  Westvertical  gilt,  führen 
rasch  zum  Ziel.  Die  Werihe  cos  t  =  tang  h  cotang  9  und  cos  z  ^^  sinh  cosec  9 
finden  sich  für  die  Breiten  von  SO— 63''  und  für  9  —  h  von  0—3°  in  »Albrecht, 
Formeln  und  Hilfstafeln  für  geographische  Ortsbestimmungen  €  berechnet.  Man 
wird  sich  vor  Beginn  einer  längeren  Beobachtungsreihe  entweder  aus  diesen  für 
eine  gegebene  Breite  die  Werthe  interpoliren ,  oder  sie  auch  leicht  selbst,  tabu- 
liren  können.  Ebenso  dürfte  es  sich  empfehlen,  für  die  Fadendistanzen  des  zur 
Benutzung  kommenden  Instrumentes  die  Werthe y  und  Xhjcos^  in  eine  Tabelle 
zu  bringen. 

Beispiel.  Vom  Königlich  Preussischen  Geodätischen  Institut  wurde  im  Jahre 
1888  die  Polhöhe  der  Schneekoppe  durch  Beobachtungen  im  I.  Vertical  er* 
mittelt.  Das  Instrument  war  ein  BAMBERc'sches  gebrochenes  Passageninstrument 
mit  einem  Objectiv  von  82  mm  Durchmesser,  die  angewandte  Vergrösserung 
11 5  fach.  Die  Beobachtungen  fanden  statt  vom  24.  Juli  bis  11.  August  und  die 
Fadenantritte  wurden  registrirt  Das  Programm  umfasste  7  Sterne,  welche  nach 
folgendem  Schema  beobachtet  wurden: 

Kreis  N  oder  5    Stern  B.  A.  C.  6717 

„      B.  A.  C.  6659    . 

„     OCygni  

VALBirmnu,  Attrononit.    111.  3^ 
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Umlegung 

Kreis  5  oder  N    Stern  e  Cygni 

i,      b.  A.  C.  6985 

M      51  Cygni 

>,      B.  A.  C.  7294 


^    • 


Umlegung 


kreis  N  oder  5 


Stern  B.  A.  C.  66*59 

„  d  Cygni 

„  B.  A.  C.  671? 

Stern  e  Cygni 

,»  B.  A.  C  6985 

„  51  Cygni 

»,  B.  A.  C.  7284. 


Die  mittleren,  bezw.  scheinbaren  Oerter  dieser  Sterne  wurden  tbeils  durch 
direkte  neue  Bestimmungen  an  Meridiankreisen,  theils  aus  den  besten  Stemver- 
Eeicbnissen  aufs  genaueste  ermittelt  Hier  theilen  wir  nur  die  Beobachtungen 
zweier  Sterne  in  verschiedener  Kreislage  mit,  und  zwar  die  von  0  und  e  Cygni, 
am  24.  Juli.  Die  Rectascensionen  waren:  fr  Cygni  19^  33"*  28^96,  e  Cygni 
19^  58"*  14''15.  Die  beobachteten  Fäden  tragen  die  in  der  ersten  Columne  ge- 
gebene Bezeichnung,  die  Berechnung  erfolgt  nach  den  ersten  Formeln  pag.  459 
unter  Benutzung  von  Hilfstafeln  ftir  sin^^t. 


ft  Cygni,  Vert.  Ost,  Kr.  Nord 

d  Cygni,  Vert  West,  Kr.  Sttd 

Faden 

Stern  zeit 
d.  Beobachtung 

Stunden- 
winkel 

^^Iz^F 

Sternzeit 
d.  Beobachtung 

Stunden- 
winkel 

^^Iz^F 

^  —  8 

VII 

18*  37«  49' -96 

55»"  39' 00 

301 3" -81 

20*  24^*46' -85 

51'«17'-89 

2562"-75 

2788"-28 

d 

38    21-66 

55      7-30 

295713 

25 

20-65 

51    51-69 

2619-11 

2788-12 

VI 

38    5316 

54    35-80 

2901-33 

25 

54-15 

52    2519 

2675-56 

2788-45 

f» 

39    2606 

54      2-90 

2843-61 

26 

28-25 

52    59-29 

2733-64 

2788-63 

V 

39    58-86 

53    3010 

2786-63 

27 

1-85 

53    32-89 

2791-46 

2789-05 

b 

40   32-86 

52    56-10 

2728-18 

27 

34-65 

54     5-69 

2848-49 

2788-34 

IV 

41      6-26 

52    22-70 

2671-34 

28 

705 

54    38-09 

2905-37 

2788-36 

a 

41    40-46 

51     48-50 

2613-77 

28 

39-35 

55    10-89 

2962-63 

2788-20 

III 

42    14-06 

51     14-90 

2557-79 

29 

10-75 

55    41-79 

8018-83 

2788-31 

■ 

e  Cygni,  Vert.  Ost,  Kr.  Süd 

e  Cygni,  Vert.  West  Kr.  Nord 

III 

18*57«16'-36 

60«»  57' -79 

3625"-95 

20*  55-»  18' -05 

56-58' -90 

8170"-18 

3398"-04 

a 

67    45-26 

60    28-89 

3569-22 

55 

43  25 

57    29-10 

3226*09 

3397-66 

IV 

58    14-36 

59    59-79 

3512-53 

56 

13-95 

57    59-80 

3288-47 

3398  00 

b 

58    43-96 

59    30-19 

3455-31 

56 

44  25 

58    30-10 

3340-60 

3397-96 

V 

59    14-26 

58    59-89 

3397-23 

57 

14-65 

59     0-50 

.  3398-40 

8397-83 

€ 

59    44-06 

58    30-09 

3340-58 

57 

44-45 

59    30-30 

3455-53 

8398-06 

VI 

19     0    14-96 

57    59-19 

3282-32 

58 

14-65 

60     0-50 

8513-91 

3398-12 

d 

0    4506 

57    29-09 

3226-08 

58 

43-75 

60    29-60 

8570-61 

3398-35 

VII 

1    15-56 

56    58-59 

3169-55 

59 

1205 

60    57-90 

8626-17 

3397-86 

Nimmt  man  aus  den  letzten  Columnen  die  Mittelwerthe,  so  erhält  man  ^  —  h 

fljT   ft  Cygni  0°  46'  28"-42,    für  e  Cygni  0°  56'  37"-98;    die  Werthe  für  icosM  be- 

trugen  —  r'-53  und  -  l"-78.    Die  scheinbaren  Deklinationen  (fi)  waren  ftir  8  Cygni 
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49**  57'  54"-59,  ftlr  e  Cygni  49°  47'  45"-60,  woraus  dann  durch  Addition  folgt 
9  =  50°  44'  21"'48  bezw.  21"-80.  Das  Gesammtmittel  aus  allen  7  Sternen,  die 
an  je  4  Abenden  beobachtet  waren,  ergab  50°  44'  2r''46  =t  0"'12. 

Die  dritte  hier  zu  besprechende  Methode,  welche  namentlich  in  neuester  Zeit 
sehr  in  Aufnahme  kam,  ist  unter  dem  Namen  HöRREBOw-TALCOTT'sche  Methode 
bekannt.  Sie  ist  ursprünglich  schon  von  Römer  angegeben  und  auch  praktisch 
angewandt  worden. 

Wir  haben  für  einen  südlich  vom  Zenith  culminirenden  Stern,  dessen 
Deklination  i  ist,  bei  seinem  Meridiandurchgang  die  Zenithdistanz  z 

für  einen  anderen  Stern,  der  nördlich  vom  Zenith  culminirt,  dessen  Deklination 
5'  ist,  dagegen  beim  Meridiandurchgang  die  Zenithdistanz  s' 

,'«§'  —  (p. 
Subtrahiren  wir  beide  Gleichungen,  so  haben  wir 

s  —  5'  =  29  —  «  —  8' 
oder 

T  =  i(»  - «')  +  i(«  +  «•)• 

Würde  also  s  =  jk'  sein,  so  hätten  wir  natürlich  9  =  ^(8  4-  8').  Fänden  sich 
also  zwei  rasch  nach  einander  culminirende  Sterne,  sodass  eine  Veränderung 
des  Instrumentes  in  der  Zwischenzeit  nicht  zu  befürchten  wäre,  von  denen  der 
eine  bei  nach  Süden  gerichtetem  Fernrohr  vom  Faden  bisecirt,  und  der  andere 
bei  genau  gleich  eingestellter  Zenithdistanz  des  Fernrohrs,  aber  nach  Norden, 
ebenfalls  vom  Faden  bisecirt  würde,  so  würde  das  Mittel  der  Deklinationen 
dieser  beiden  Sterne  ohne  Weiteres  die  geographische  Breite  geben.  Die  gleiche 
Zenithdistanzstellung  des  Femrohrs  erhält  man,  indem  man,  ohne  die  Klemme  zu 
lösen,  behutsam  das  Fernrohr  mittelst  der  Umlegevorrichtung  aus  den  Lagern 
hebt  und  umlegt.  Es  ist  natürlich,  dass  diese  Umlegung  mit  äusserster  Vorsicht 
zu  geschehen  hat,  dass  das  Instrument  besonders  auf  leichte  und  sichere  Um- 
legung gebaut  sein  muss,  dass  die  Unveränderlichkeit  der  Einstellung  gewähr- 
leistet oder  controlirt  werden  kann,  denn  die  geringste  Veränderung  würde  ja 
diese  Art  der  Polhöhenbestimmung  zu  einer  fehlerhaften  illusorischen  machen. 
In  dieser  Forderung  liegt  aber  wiederum  in  gewissem  Sinn  eine  Unmöglich- 
keit Ebenso  dürften  sich  aber  wohl  kaum  zwei  Sterne  finden,  die  der  Grund- 
bedingung nahe  gleicher  Rectascension  und  der  noth wendigen  Deklination  genau 
entsprechen.  Und  würde  letzteres  wirklich  einmal  der  Fall  sein,  so  würde  die 
verschiedene  Präcession  bald  genug  eine  Veränderung  hervorbringen.  Man 
muss  daher  von  der  engbegrenzten  Forderung  abgehen  und  es  wird  sich  trotz- 
dem nach  dem  Princip  der  gleichen  Meridianzenithdistanz  nach  Nord  und  Süd 
eine  Methode  finden  lassen,  die  sich  namentlich  in  neuester  Zeit  zu  grösster 
Vollkommenheit  herausgebildet  hat,  und  nur  von  dem  Nachtheil  nicht  frei  wird, 
dass  die  etwaigen  Fehler  im  Sternort  voll  ins  Resultat  übergehen. 

Ist  nämlich  das  Ocular  an  Stelle  des  einen  festen  Fadens  mit  einem  einfachen 
Fadenmikrometer  versehen,  und  ist  an  der  Axe  parallel  der  Ebene  des  Meridians 
ein  sehr  empfindliches  Niveau  angebracht,  auf  dessen  unveränderliche  Verbindung 
mit  der  Axe  man  sich  für  die  kurze  Zeit  des  Durchgangs  der  beiden  Sterne  verlassen 
kann,  so  braucht  man  dann  die  beiden  Sterne  nur  so  auszuwählen,  dass  bei 
ungefähr  gleicher  Rectascension  ihre  Zenithdistanzen  nach  Süd  und  Nord  nur 
so  nahe  gleich  sind,  dass  der  Unterschied  genau  mit  dem  beweglichen  Faden 

30* 
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des  Mikrometers  gemessen  werden  kann.  Bereits  pag.  176  (Bd.  I)  und  pag.  306 
(Bd.  ni)  ist  diese  Methode,  da  sie  sich  gleichzeitig  fllr  die  Bestimmung  der 
Aberrations-  und  Nutationsconstante  eignet,  zum  Theil  ausfuhrlich  behandelt. 
Wir  können  uns  daher  hier  darauf  beschranken,  das  auf  die  praktische  An- 
wendung Nothwendige  aniuRlhren. 

Vorzugsweise  dient  zur  Anstellung  der  Beobachtungen  ein  sogenanntes  Zenith- 
teleskop,  welches  zuerst  von  Talcott  zur  Messung  kleiner  Unterschiede  in  der 
Zenitbdistanz  angegeben  wurde,  dann  in  mannigfacher  Weise  verbessert  von  der 
amerikanischen  Coast  Survey  und  dem  Kön.  Preuss.  Geodätischen  Institut  zur 
Anwendung  kam.  Es  besteht  aus  einem  excentrisch  an  der  auf  eisernem  Dreifuss 
ruhenden  Horizontalaxe  angebrachten  Fernrohr  von  massigen  Dimensionen  (im 
Geodät.  Institut  68  mm  Oeffn.  bei  870  mm  Brennweite),  mit  gebrochener  Ocular- 
rOhre.    Die  Horizontalaxe  hat  eine  Länge  von  20  cm,  die  Verticalaxe  34  cm,  es 

kann  also  wie  ein  Universal- 
instniment  horizontal  und  ver- 
tical  beliebig  be«egt  werden. 
Das  Instrument  ist  mit  veitica- 
lern  und  horizontalem  Ein- 
stellungskreis von  21  cm  bexw. 
28  cm  Durchmesser  versehen. 
Letzterer,  auf  O'-l  durch  zwei 
gegenüberstehende  Nonien  ab- 
lesbar, gestattet  genügend  ge- 
naue Meridianeinstellung,  die 
Übrigens  durch  justirbare  An- 
schläge leicht  zu  fixiren  ist, 
sodass  beim  Umlegen  bezw. 
Drehen  um  180"  die  wieder- 
holte Ablesung  der  Nonien 
unterbleiben  kann.  Die  Hori- 
zontalaxe ist  mit  einem  Auf- 
satzniveau  versehen,  eine 
Lampe  im  gehörigen  Abstand 
beleuchtet  das  Feld.  Am 
Höhenkreis,  der  sich  am 
Axenende  des  Fernrohrs  be- 
findet, ist  ein  sehr  empfind- 
liches Doppelniveau  senkrecht 
zur  Richtung  der  Horizontal- 
axe angebracht,  welches  mit 
äusserster  Genauigkeit  die  Ver- 
änderung der  Zenitbdistanz 
des  Femrohrs  abzulesen  ge- 
stattet. Dasselbe  ist  durch 
mebrfoche  Umhüllung  gegen 
den  EinSuss  strahlender 
**"  "^  Wärme  seitens  desBeobachters 

und  der  Beleuchtung  |nach  Möglichkeit  geschützt.  Trotz  dieser  Vorsieh tsmaass- 
regel  empfiehttj  es  sich,  die  zum  Ablesen  der  Libellen  und  zum  Einstellen  am 
Höhenkreis   nöthige  Beleuchtung  vom  Instrument  ganz  fem  zu  halten,    was  sich 
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erreichen  lässt,  wenn  in  beträchtlichem  Abstand  eine  Lampe  angebracht  wird, 
die  ihr  Licht  durch  Linse  und  Spiegel  auf  die  zu  beleuchtenden  Stellen  wirft  und 
etwa  durch  Klappenvorrichtungen  beliebig  verdeckt  werden  kann,  sodass  sie 
nicht  störend  für  das  Auge  des  Beobachters  wird. 

Anstatt  eines  solchen  Zenithteleskopes  kann  man  natürlich  auch  jedes  leicht 
und  sicher  umlegbare  Passageninstrument  benutzen,  sobald  dasselbe  mit  einem 
sogen.  Quemiveau  senkrecht  zur  Horizontalaxe  und  einem  Ocularmikrometer 
versehen  ist,  und  genau  im  Meridian  steht 

Man  hat  nun  vor  dem  Beginn  der  Beobachtungsreihe  geeignete  Stempaare 
auszusuchen,  von  denen  der  eine  südlich  vom  Zenith,  der  andere  in  möglichst 
gleichem  Abstand  nördlich  vom  Zenith  culminirt.  Die  Zwischenzeiten  zwischen 
den  Sternen  eines  solchen  Paares  sollten  in  der  Regel  nicht  unter  3  Minuten, 
nicht  über  10 — 12  Minuten  betragen,  damit  einestheils  vollkommen  genügende 
Zeit  zu  der  etwa  dreimaligen  Pointirung  des  beweglichen  Fadens,  der  Niveau- 
ablesung und  Umlegung  bleibt,  und  andererseits  durch  zu  lange  Zwischenzeit 
nicht  uncontrolirbare  Veränderungen  im  Instrument  und  der  Refraction  zu  be- 
fürchten sind.  Der  Unterschied  der  Zenithdistanzen  sollte  den  Halbmesser  des 
Gesichtsfeldes  (äussersten  Falles  10—15  Bogenminuten),  nicht  überschreiten,  da 
sonst  die  Einstellungen  zu  sehr  an  den  Rand  des  Gesichtsfeldes  kommen  und 
die  Abhängigkeit  von  der  Schraube  des  Mikrometers  von  zu  grossem  Einfluss 
wird.  Ueberhaupt  ist  darauf  Bedacht  zu  nehmen,  dass  wenn  bei  einem  Paar 
der  Unterschied  der  Zenithdistanzen  positiv  ist,  ein  zweites  Paar  ausgewählt  wird, 
bei  dem  der  Unterschied  möglichst  ebenso  sehr  negativ  ist 

Eine  vollständige  Beobachtungsreihe  wird  man  auf  8 — 10  Paare  festsetzen, 
und  es  ist  dann  darnach  zu  trachten,  dass  die  Summe  aller  Unterschiede  der  zu 
einem  Paar  gehörigen  Zenithdistanzen  Null  wird.  Damit  ist  dann  die  Elimination 
des  angenommenen  Winkelwerthes  einer  Schraubenrevolution  gewährleistet  Bei 
der  Auswahl  der  Sterne  ist  noch  darauf  zu  achten,  dass  die  zu  einem  Stempaar 
gehörigen  Glieder  von  möglichst  gleicher  Helligkeit  sind,  dass  keines  einen  die 
Einstellung  störenden  Begleiter  hat,  weil  sonst  systematische  Fehler  zu  be- 
fürchten sind.  Die  Zenithabstände  der  Sterne  überhaupt  sollten  nicht  über  25^ 
betragen,  um  die  Wirkung  der  Strahlenbrechung  in  möglichst  engen  Grenzen  zu 
halten. 

Hat  man  nun  solche  Stempaare  ausgesucht  und  zu  einem  Beobachtungs- 
Programm  vereinigt,  so  wird  dann  zunächst  der  Index  des  verticalen  Einstellungs- 
kreises genau  auf  das  Mittel  der  Zenithdistanzen  der  beiden  das  Paar  bildenden 
Sterne  gestellt  und  festgeklemmt.  Dann  wird  das  Femrohr  vorerst  mit  freier 
Hand,  darnach  unter  Benutzung  der  Feinbewegung  so  weit  geneigt,  dass  das 
Quemiveau  (auch  Horrebow-Niveau  genannt),  zum  Einspielen  kommt  Nachdem 
nun  der  erste  Stern  ins  Gesichtsfeld  getreten,  wird  der  genaue  Stand  der  Libellen 
abgelesen.  Da  selbst  bei  den  besten  Libellen  Unregelmässigkeiten  vorkommen 
können,  so  hat  man  jetzt  stets  zwei  einander  parallele  Libellen  in  gleichem  Ge- 
stell befestigt,  und  um  die  Ablesungen  vor  Irrthümera  und  Verwechselungen  zu 
schützen,  dieselben  in  entgegengesetzter  oder  doch  gänzlich  verschiedener  Weise 
bezeichnet  Nach  dieser  Ablesung  erfolgen  mehrere  Einstellungen  des  Mikrometer- 
fadens auf  den  Stern  mit  den  zugehörigen  Ablesungen  der  Schraubentrommel. 
Es  wird  also  nicht  der  Moment  des  Meridiandurchgangs  abgewartet  und  dabei 
nur  die  eine  mögliche  Pointirung  gemacht,  sondern  man  sucht  die  Beobachtung 
durch  einige  Einstellungen  vor  und  nach  dem  Meridian  zu  stärken.    Diese  Einzel- 
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einstellungen  müssen  nun  natürlich  für  die  Krümmung  des  Parallels  in  der  nach- 
her angegebenen  Weise  corngirt  werden,  und  hierzu  ist  die  Zeitangabe  der  Ein- 
stellung nöthig.  Um  eine  volle  Symmetrie  der  Einstellungen  zu  erzielen,  wodurch 
die  Reduction  sehr  vereinfacht  wird,  sodann  aber  auch  um  die  Sicherheit  der 
Einstellung  selbst  nicht  durch  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Zeit  der  Beobachtung 
zu  beeinträchtigen,  empfiehlt  es  sich,  symmetrisch  zum  Mittelfaden  (Meridian), 
in  Abständen  von  10—15  Secunden  einige  Fäden  einzuziehen  und  die  Einstellung 
genau  in  dem  Augenblick  vorzunehmen,  wenn  der  Stern  diesen  Faden  passirt. 
Man  wird  dann  nur  in  den  Fällen,  wo  die  eine  oder  andere  Einstellung  miss- 
glückt und  damit  die  Symmetrie  unterbrochen  ist,  die  Reduction  in  anderer 
Weise  vorzunehmen  haben.  Nach  diesen  Einstellungen  des  Sterns  erfolgt  dann 
eine  neue  Ablesung  der  Libelle. 

Hierauf  wird  nun,  je  nachdem  ein  Zenithteleskop  oder  ein  Passageninstru- 
ment benutzt  wird,  die  Drehung  um  180^  oder  die  Umlegung  in  den  Lagern 
vorgenommen.  Es  wird  nun  freilich  nicht  selten  der  Fall  eintreten,  dass  die 
Libellen  nicht  ganz  befriedigend  einspielen,  dann  muss  man  mit  Hilfe  der  Mikro- 
meterschraube des  Fernrohrs  letzteres  so  lange  drehen,  bis  die  Libellen  ge- 
nügend einspielen,  keinesfalls  darf  aber  an  der  die  Libelle  allein  gegen  die 
Femrohraxe  versetzenden  Schraube  gerührt  werden.  Es  erfolgt  nun  die  Niveau- 
ablesung, Mikrometereinstellung  und  letzte  Niveauablesung  in  ganz  gleicher 
Weise  wie  vorher. 

Hat  man  zuerst  mit  einem  Südstem  begonnen,  so  wird  das  zweite  Paar 
thunlichst  so  gewählt,  dass  man  hier  mit  dem  Nordstern  beginnt,  ebenso  wird 
man  bestrebt  sein,  an  aufeinander  folgenden  Abenden  den  Beginn  der  Kreis- 
lage zu  vertauschen,  um  alle  Fehlerquellen,  die  aus  verschiedener  Bewegungs- 
richtung, Drehung  der  Mikrometerschraube,  Refraction  entstehen  können,  nach 
Möglichkeit  zu  eliminiren. 

Die  Libellen,  auf  deren  Angabe  soviel  ankommt,  müssen  sehr  gut  und  zu- 
verlässig sein,  ihr  Sealentheil  sollte  den  Werth  einer  Bogensecunde  nicht  über- 
steigen. Der  Werth  kann,  wie  an  anderer  Stelle  angegeben,  durch  Niveauprüfer 
bestimmt  werden,  es  kann  aber  auch  der  Werth  gleich  in  Theilen  der  Mikro- 
meterschraubenumdrehung gesucht  werden.  Man  erreicht  dies  in  der  Weise, 
dass  man  auf  das  Fadenkreuz  eines  Collimatorfernrohrs  oder  auf  ein  gut  sicht- 
bares, sehr  entferntes  terrestrisches  Object  mit  dem  beweglichen  Faden  einstellt, 
und  diese  Einstellung  bei  veränderter  Lage  des  Fernrohrs  bezw.  des  Niveaus 
mehrfach  wiederholt.  Hat  man  den  Niveauwerth  in  Theilen  der  Schraubenum- 
drehung, so  kann  man  die  Trommelablesungen  bei  den  Sterneinstellungen  gleich 
um  die  Niveauablesung  verbessern,  ohne  beide  erst  in  Bogensecunden  umzu- 
wandeln.    Die  Correction  wird  dann  in  folgender  Weise  angebracht. 

Nennen  wir  die  dem  Nord-  bezw.  Südende  der  Blase  entsprechenden  Ab- 
lesungen n  und  s  für  den  Südstem,  dagegen  n\  s'  für  den  Nordstern,  so  sind 
die  Neigungen  in  Theilen  des  Niveaus 

n  —  s  ..       n'  —  s' 
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nnd  die  an  das  Mittel  der  gemessenen  Zenithdistanzen  des  Süd-  und  Nordsterns 
anzubringende  Correction  wird  sein: 
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Dieser  Werth  ist  dann  mit  dem  Faktor  zu  multipliciren,  welcher  das  Ver- 
hflltniss  der  Niveautheile  zu  dem  Werth  der  Schraube  angiebt.  Das  Zeichen  er- 
giebt  sich  ohne  Weiteres  aus  obigem  Ausdruck,  sodass,  wenn  die  Nordablesungen 
grösser  als  die  Sttdablesungen  sind,  d.  h.  wenn  die  Blase  nach  Nord  ausschlägt, 
die  anzubringende  Correction  positiv  wird.  Das  gilt  für  ein  von  der  Mitte  aus 
getheiltes  Niveau.  Ist  das  Niveau  dagegen,  wie  jetzt  in  der  Regel,  durchlaufend 
getheilt,  so  hat  man  die  der  Mitte  der  Niveautheilung  entsprechende  Ablesung 
natürlich  nur  von  dem  Mittel  der  den  Blasenenden  entsprechenden  Ablesungen 
abzuziehen,  und  dabei  hinsichtlich  des  Zeichens  zu  beachten,  dass  ein  südlicher 
Ausschlag  zu  grosse  Zenithdistanzen  dur^h  die  Trommelablesungen  giebt,  dass 
die  Neignngscorrection  dann  negativ  ist,  sonst  positiv. 

Die  verschiedenen  Fadeneinstellungen  müssen,  wie  schon  erwähnt,  wegen 
der  Krümmung  des  Parallels  verbessert,  auf  den  Moment  des  Meridiandurchgangs 
reducirt  sein.  Es  können  hier  zwei  Fälle  unterschieden  werden,  indem  man, 
bei  Benutzung  von  Zenithteleskopen  oder  Universalinstrumenten,  in  der  Lage 
ist,  das  Instrument  im  Azimuth  nachzudrehen,  und  den  Stern  immer  in  der 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  einzustellen,  oder  indem  man  bei  fest  im  Meridian 
aufgestelltem  Fernrohr  die  Einstellungen  an  verschiedenen  Punkten  beim  Durch" 
gang  des  Sterns  durchs  Gesichtsfeld  vornimmt. 

Bei   ersterem  Fall,    der   in    der  Praxis   seltener   vorkommt,    hat  man,    wie 

pag.  446  bei  der  Messung  von  Circummeridianzenithdistanzen  angegeben  wurde, 

einfach 

2xm*^/  cos ^cosh 

"  sm  i         smgQ 

zu  bilden,  wobei  man  für  das  zweite  Glied  rechts  in  Bogensecunden  setzen  kann; 

..  cos  9  cos  B 
J  ( 15  /)•  sin  1"  — l =  [6-43570]  i^cos^  cos  «  cosec  Zq, 

Stft  Zq 

wo  die  Zahl  in  eckiger  Klammer  den  Logarithmus  bedeutet  und  ungefähr 
s=  0*0003  ist.  Die  Grösse  wird  immer  subtractiv  an  die  beobachtete  Zenithdistanz 
angebracht,  oder  positiv  bezw.  negativ  als  Verbesserung  der  Polhöhe  aus 
südlichem  oder  nördlichem  Stern. 

Für  den  anderen  gebräuchlicheren  Fall  ist  die  Correction  einfach 

i(15/)»wVi  1"«V»2  8, 

welche  zu  der  beobachteten  Zenithdistanz  eines  Südsterns  zu  addiren,  von  der 
eines  Nordsterns  zu  subtrahiren  ist  (vergl.  pag.  23  d.  Bds.).  Hat  man  nun,  wie 
oben  empfohlen,  sich  daran  gewöhnt,  die  Einstellungen  stets  an  bestimmten 
festen  Fäden  vor  und  nach  dem  Mittelfaden  zu  machen,  und  beträgt  die  Faden- 
distanz derselben  im  Acquator/',  also  für  einen  Stern  von  der  Deklination 
B,/*secB,  so  geht  obige  Verbesserung  über  in  den  Ausdruck 

005 

^  Sin  r/'^  tang  B 

und  will  man  diese  Correction  endlich  ausdrücken  in  Theilen  der  Schraubenrevolution, 
so  ist  sie  mit  -^  zu  multipliciren,  wo  JR  die  Zahl  der  Bogensecunden  beträgt, 
welche  einer  Schraubenumdrehung  entspricht.     Die  folgende  Tabelle  giebt  eine 
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Uebersicht  über  die  Grösse  dieser  Correction  IfÜr  einige  Werthe  der  Faden- 
distanzen und  der  Deklinationen  der  Sterne,  ausgedrückt  in  Bogensecunden. 
Man  wird  sich  darnach  für  den  einzelnen  Fall  mit  wenigen  Zahlen  eine  Tafel 
anlegen,  die  die  Anbringung  dieser  Verbesserung  auf  eine  kaum  nennenswerthe 
Arbeit  zurückführt,  wobei  dann  noch  zu  erwähnen,  dass  die  hier  in  Secunden 
(der  Uebersicht  wegen)  gegebenen  Werthe,  durch  Division  mit  R  in  Schrauben- 
theile  umzusetzen  sein  würden. 


V. 

0° 

10° 

20° 

30° 

40° 

50° 

55° 

60° 

65°  . 

70° 

75° 

80° 

10» 

0"00 

0"01 

0"02 

0"03 

0"05 

0"06 

0"-08 

0"09 

0"-l2 

0"15 

0"-20 

0"-31 

20* 

000 

004 

008 

013 

018 

0-26 

0-31 

0-38 

0-47 

0-60 

0-81 

1-24 

SO' 

ow 

009 

0-18 

0-28 

0-41 

0-58 

0-70 

0-85 

l-Oö 

1-35 

1-83 

2-78 

Die  Schraubenablesungen  sind  genau  um  die  Fehler  der  Schraube  zu  corri- 
giren,  die  Schraube  selbst  daher  aufs  sorgfältigste  zu  untersuchen,  und  zwar  am 
besten  vor  Beginn  und  nach  Abschluss  einer  Beobachtungsreihe,  und  wenn  diese 
sich  über  mehrere  Jahre,  überhaupt  längere  Zeit,  ausdehnt,  zu  verschiedenen 
Malen.  Auf  die  Art  dieser  Untersuchungen,  der  Bestimmung  des  Schrauben- 
werthes  braucht  hier  nicht  eingegangen  zu  werden,  da  auf  den  Artikel  »Mikro- 
meter« zu  verweisen  ist.  Dagegen  ist  noch  der  Correcdon  für  Refraction  und 
der  Reduction  auf  den  mittleren,  bezw.  von  diesem  auf  den  scheinbaren  zu 
gedenken. 

Da  es  sich  nur  um  geringe  Unterschiede  in  den  Zenithdistanzen  bei  jedem 
Paar  handelt,  so  wird  die  Refraction  stets  von  geringer  Bedeutung.  Eine  Berück- 
sichtigung von  Thermometer-  und  Barometerstand  ist  ganz  unnöthig,  und  wir 
können  für  die  beiden  Sterne  mit  den  Zenithdistanzen  z  und  s'  und  den  Einzel- 
refractionen  r  und  r*  die  einfache  Differentialformel 

är 
anwenden,   wo   dann  z  —  z*  in  Bogenminuten  ausgedrückt  ist  und  darnach  -^ 

die  Aenderung  der  mittleren  Refraction  bezeichnet,  die  der  Aenderung  der 
Zenithdistanz  um  T  entspricht.  Nach  Bessel  haben  wir  (s.  Strahlenbrechung) 
die  Strahlenbrechung 

r  s=s  aiangz, 


wo  a  bei   kleinen  Aenderungen   der  Zenithdistanz    als   constant    anzusehen   ist 

Hiemach  ist 

är 


folglich 


—  ==  asin  l'sec^z, 


r  —  r'  =  (*  —  »')  a  sin  l'sec^z, 


wonach    diese   Correction    in  Bogensecunden   ausgedrückt   erhalten   wird.      Die 
folgende  kleine  Uebersicht  giebt  den  Betrag  der  Refraction  mit  dem   doppelten 


Polhöhe  und  PolhöhenbcstimmuDg. 


473 


Argument   der  Zenithdistanz   und   dem    Unterschied   der  Zenithdistanzen    Stern 
Süd  —  Stern  Nord 


v 

0*» 

10^ 

20^ 

30^ 

«*  — ««  \ 

0' 

0"00 

0"-00 

0"00 

0"00 

5' 

004 

0-04 

004 

0-05 

10* 

0-08 

009 

010 

0-11 

15' 

013 

0-13 

014 

016 

20' 

0-17 

0-18 

0-20 

0-23 

Wie  diese  Zahlen  zeigen,    bleibt  in  der  That   der  Einfluss    äusserst   gering. 
Dabei  ist  nun  freilich  vorausgesetzt,    dass  die  Refractionen    ilir   den  nördlichen 
Stern  gleichgeartet  denen  für  den  südlichen  Stern  sind,  was  nur  dann  der  Fall 
ist,    wenn   die   atmosphärischen  Verhältnisse   im  Norden    und  Süden    ganz   die 
gleichen  sind.    In  dieser  Hinsicht  sind  an    verschiedenen  Orten    eigenthümliche 
Unregelmässigkeiten   bemerkt   worden,    insbesondere   sind  Erfahrungen,    welche 
vom  Geodätischen  Institut  in  Potsdam  gemacht  wurden,  lehrreich.     Hier  wurde 
in    einem    Häuschen    beobachtet,    welches    mit    besonderer    Vorsicht    für    den 
Temperaturausgleich  construirt  war,  und  aus  einem  niedrigen  Mauerkranz  bestand, 
über  dem  eine  aus  Doppelwellblech  gefertigte  Kuppel  errichtet  war,  die  sich  in 
der  Richtung  senkrecht  zum  Meridian    in   der  Mitte    auseinanderschieben    Hess, 
sodass  ein  Spalt  von  etwa  1  m  Breite  entstand.     Im  Innern  dieses  Raumes  war 
im  Norden  und  Süden  je  ein  isolirter  Beobachtungspfeiler   aufgeführt,    und   der 
südliche  derselben  diente  zur  Aufstellung  des  Instruments  für  eine  ausgedehnte 
Beobachtungsreihe.    Es  ergab  sich  nun  nach  Abschluss  derselben  für  die  Polhöhe 
ein  Werth,  der  mit  anderen  Resultaten  nicht  in  Einklang  zu  bringen  war.  Eingehende 
Untersuchungen  führten  zu  dem  Ergebniss,  dass  die  Ursache  mit  einer  Temperatur- 
differenz zwischen  dem  Innern  des  Beobachtungsraumes  und  der  äusseren  Luft 
zusammenhing,  und  dass  »die  excentrische  Aufstellung  des  Instrumentes  in  einem 
Raum  mit  stark  geneigter  Dachfläche  anormale  Refractionswirkungen  hervorruft.€ 
Helmert  hat  durch  theoretische  Betrachtungen  nachgewiesen,    dass   schon  eine 
Temperaturdifferenz  von  1°  einen  Polhöhenunterschied  von  0"'3  für  die  beiden 
Pfeiler  hervorriefe,  wenn  man  als  Begrenzungsfläche  des  erwärmten  Raumes  die 
Gestalt  der  äusseren  Bedachung  des  Häuschens  oder  eine    entsprechende  Form 
der  Niveauschichten  voraussetze  und  zenithnahe  Sterne  beobachtete.     Diese  Er- 
fahrung lehrt  zur  Genüge,  mit  welcher  ausserordentlichen  Vorsicht  man  verfahren 
muss,  wenn  man  einwandfreie  Resultate  erzielen  will. 

Als  Beispiel  mögen  hier  einige  Beobachtungen  in  voller  Ausdehnung  wieder- 
gegeben werden,  die  in  Potsdam  im  Jahre  1892  angestellt  wurden.  Es  diente 
dafür  ein  gebrochenes  Passageninstrument  von  Bamberg,  mit  welchem  ein 
Horrebow-Niveau  verbunden  war. 

Das  Beobachtungsprogramm  umfasste  9  Sterngruppen  von  je  6  Stempaaren, 
die  sich  auf  das  ganze  Jahr  der  Art  vertheilten,  dass  jeweils  2 — 3  Gruppen  in 
derselben  Nacht  beobachtet  werden  konnten,  und  so  ein  vollständiger  Anschluss 
erreicht  wurde.  Hier  wird  nur  Gruppe  5  mitgetheilt,  welche  mit  Gruppe  6  am 
8.  Mai  zur  Beobachtung  kam. 
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Gruppe  V 


Paar 

Grösse 

Rectasc. 
18920 

Dcclination 
18920 

Zenithdistant 
N 

S 

Zn—Zs 

1 

4-6 

13*  12«"  42' 

41°    8'28"-47 

ir 

14'-4 

•-Ml'-6 

6-5 

22    18 

63    48    56-89 

11° 

26'-0 

2 

50 

30      2 

49    34      5-83 

2 

48-8 

4-    20 

5-4 

36    39 

55    13    41-89 

2 

50-8 

3 

65 

43    32 

42    35    14-95 

9 

47-7 

—    9-9 

6-7 

54    10 

62     0    44-61 

9 

37-8 

4 

6-8 

14   17    48 

68    16    35*61 

15 

587 

-I-11-6 

6-5 

23    48 

36    40    48-52 

15 

42-1 

5 

6-2 

28    47 

60   42      5-83 

8 

19.2 

-4-    2-8 

5-5 

34    10 

44     6    29-52 

8 

16-4 

6 

6-2 

44    52 

38    15    23-40 

14 

7-5 

—   8-6 

50 

55    52 

66    21    45-64 

13 

58-9 

Das  Mittel  der  Unterschiede  der  Zenithdistanzen  ergiebt  sich  hiemach  za 
-4-  l'-6,  ein  Unterschied,  der  in  Folge  der  Präcessionen  in  2—3  Jahren  ver- 
schwinden würde.  Handelt  es  sich  also  um  mehrjährige  Beobachtungsreihen, 
so  ist  es  in  der  Regel  nicht  erreichbar,  dass  bei  Benutzung  derselben  Sternpaare 
dieser  Unterschied  so  klein  erhalten  wird,  wie  es  theoretisch  wUnschenswerth 
wäre.  Die  angewandten  REiCHEL'schen  Libellen  trugen  No.  I  die  BezHTerung 
0  bis  40,  No.  II  50  bis  90,  für  erstere  war  der  Werth  eines  Scalentheils 
0*01843  Theile  der  Schraubenrevolution,  für  letztere  001982.  und  da  eine 
Schraubenrevolution  57"*344  entsprach,  so  ist  der  Sealentheil  für  Lib.  I  1"'056, 
für  Lib.  n  1"137. 

1892  Mai  8. 


Paar 

Kreis- 

Libelle I         Libelle  II 

Einstellungen 

LileUe  I     Libelle  U 

lage 

vorher 

I 

II 

m 

IV 

nachher 

1 

0 

9/8 

30/-2 

61/-7 

84/-0 

l4'-595 

578 

590 

595 

9/-8  30/2 

61/-6  83/9 

W 

9-3 

29-8 

61-8 

84-2 

2-367 

377 

382 

358 

9-3 

300 

62-0     84-3 

2 

W 

86 

291 

61-9 

84-3 

7-933 

932 

934 

912 

— 

— 

—        — 

0 

100 

307 

62-9 

853 

10061 

047 

061 

060 

9-8 

30-4 

62-7     85-2 

3 

0 

10-2 

310 

62-7 

85-1 

6-331 

324 

330 

331 

10-2 

31-0 

62-7     85-2 

W 

103 

310 

630 

85-7 

16-627 

633 

631 

621 

10-2 

31-0 

63-0     85-7 

4 

W 

7-5 

28-3 

64-6 

87-0 

3-733 

757 

763 

745 

6-5 

27-3 

63-7     86-3 

0 

9-7 

30-6 

65-6 

88-3 

15815 

808 

820 

823 

9-8 

30-6 

65-7     88-3 

5 

0 

80 

28-8 

64-4 

870 

11-412 

412 

407 

418 

8-0 

28-9 

64*4     87-0 

W 

6-4 

27-3 

63-3 

85-9 

8-617 

618 

627 

616 

6-2 

271 

63-2     86-6 

6 

w 

9-9 

30-8 

680 

(90-7) 

14-455 

465 

450 

453 

9-8 

30-8 

68-0   (90-8) 

0 

9-8 

30-7 

67-5 

90-2 

5193 

188 

184 

190 

9-7 

30-4 

67-3     901 

13*-0      Th.  I. 

14-0 

150 


Meteorologische  Ablesungen: 

10*^0      Th.  A.  -I-  9°'9      Bar.  758«'«'-7 
100  -f-10  0  758-9 

9-7  H-  9-7  7690 


-t-11-2 
-Ml-2 


Die  Berechnung  ist  zwar  ohne  Weiteres  aus  folgendem  Schema  ersichtlich, 
doch  mag  noch  bemerkt  werden,  dass  die  Col.  »Mikrometerablesungc  die  Mtttel- 
zahl  der  4  Einstellungen  ^iebt  und  dass  von  den  3  Correctionsgrössen  die  erste 
(Neigung)  erhalten  wird,  indem  man  bei  Lib.  I  die  Summe  der  Libellenablesungen, 
vorher  und  nachher,    von  4-20,  bei  Lib.  II  von  4'70  abzieht  und   den  Rest    mit 


Polhöhe  und  Polhöhenbestimmung. 


475 


dem  Scalenwerth  mulHplicirt.  Die  zweite  Correction  rührt  von  der  Krümmung 
des  Parallels  her,  die  dritte  von  den  periodischen  Fehlem  der  Schraube.  Durch- 
weg sind  beide  Libellen  getrennt  behandelt,  sodass  die  erste  Z^ile  jeweils  die  aus 
Lib.  I,  die  zweite  die  aus  Lib.  II  resultirenden  Werthe  giebt. 


2? 

1 

Mikro- 
meter- 

ab- 
lesung 

Korrection 
[Einh.  4  Decim.) 

Verb. 
Abi. 

Differenz 

Mittel  der 

scheinbaren 

Declinat. 

Halbe  Dif- 
ferenz der 
Ablesung 

Korr. 

für 

Refr. 

Polhöhe 

^ 

Nei- 
gung 

Kr. 

Sehr. 

A    ^M^mm^immm^m 

1 

0 

14^-590 

0 

-24 

4-4 

14^-588 

-  554 

533 

-  12r-203 

52^2a'43"-89 

-5'  49"-88 

^0"-10 

52^22'53"-9l 

IV 

2-371 

4-     74 
-  609 

4-57 

4-9 

2-359 
317 

216 

—5  50-26 

5353 

2 

w 

7-928 

4-  212 

4-33 

-8 

7-952 

-  614 

869 

—    2096 

23    53-86 

— 1     010 

—  002 

53-74 

0 

1O057 

41 
-  797 

-40 

-  5 

10048 
9-973 

—   2104 

— 1     0-33 

5351 

3 

0 

6-329 

-  110 

-26 

4-8 

6-316 

-  177 

249 

4-  10-306 

17    58-44 

+4  55-49 

4-009 

5402 

w 

16-628 

-  115 

—  861 

4-52 

4-1 

16-622 
547 

298 

55-26 

53-79 

4 

w 

3-750 

4-  570 

4-70 

-5 

3-814 

—  990 

657 

-  11-997 

28   3812 

-5  43-98 

—  010 

54-04 

0 

15-817 

-    32 
-1381 

-21 

—7 

15-811 
676 

-  12019 

44-61 

53-41 

5 

0 

11-412 

4-  290 

-50 

4-10 

11-437 

-1129 

295 

-    2154 

24    12-85 

— 1    18-96 

—  0-02 

53-87 

w 

8-620 

4-  598 
-  911 

4-27 

+2 

8-683 
532 

763 

19-22 

53-61 

6 

w 

14-456 

-    60 

4-22 

4-9 

14-453 

— 

— 

4-   9-273 

18   28  09 

+4  25-88 

+  0  08 

5405 

0 

5189 

-     28 

-64 

4-1 

5-180 

— 

Es  darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  für  diese  Methode  auch  die  Photo- 
graphie auf  Küstner's  Vorschlag  versuchsweise  zur  Anwendung  kam.  Nach  den 
Angaben  Förster's  und  Marcuse's  wurde  für  die  Berliner  Sternwarte  ein  photo- 
graphisches Zenithteleskop  in  folgender  Weise  construirt.  Das  photographische 
Fernrohr  hat  \Zb  mm  Oeffnung  und  1350 /nm  Brennweite,  ist  excentrisch  an 
einer  32  cm  langen  und  6*5  cm  starken  Horizontalaxe  angebracht.  Die  Vertical- 
axe  ist  ebenfalls  besonders  stark  und  hat  unten  9  cm^  oben  3*5  cm  Durchmesser. 
Am  Azimuth-  und  Höhenkreis  können  die  Ablesungen  auf  5"  genau  geschehen, 
der  erstere  gestattet  die  Lage  des  Meridians  durch  zwei  am  Kreise  justirbare 
Anschläge  mit  vollkommener  Genauigkeit  festzuhalten,  und  der  Verticalkreis 
ermöglicht  die  Höheneinstellung  eines  Sternpaares  so  genau,  dass  nur  der 
centralste  Theil  der  Bildebene  bei  der  photographischen  Abbildung  benutzt 
wird.  Libellen  sind  in  ähnlicher  Weise  angebracht  wie  am  gewöhnlichen  Zenith- 
teleskop. Die  Grösse  des  Objectivs  ist  bedingt  durch  die  nothwendige  Photo- 
graphirung  von  Sternen  bis  wenigstens  zur  7.  Grössenklasse.  Am  Ende  des 
geraden  Femrohrs  befindet  sich  die  kleine  photographische  Metallcassette,  welche 
bequem  und  vollkommen  sicher  angesetzt  und  zur  Belichtung  der  Platte  geöffnet 
werden  kann.  Zur  Justirung  des  Femrohrs  im  Meridian  und  zur  Bestimmung 
des  Zenithpunktes  wird  ein  gebrochenes  Hilfsocular  benutzt,  das  in  eine  der 
Cassetten  eingesetzt   werden    kann.     Im  Femrohr   selbst    befindet   sich   in   der 


47^  Polhöhe  und  Polhöhenbestimmung. 

Ebene  des  chemischen  Focus  und  in  der  optischen  Axe  des  Femrohrs  gelegen 
ein  feiner  verticaler  Stahlfaden,  dessen  rahmenartiger  Träger  mittelst  einer  Axe 
mit  Knopf  von  aussen  zurückgeklappt  werden  kann.  Derselbe  ist  an  einer 
starken  Platte  befestigt,  die  mit  Hilfe  einer  besonderen  Collimationsschraube 
senkrecht  zur  optischen  Axe  des  Fernrohrs  verschoben  werden  kann.  Der 
verticale  Meridianfaden  ruht  nach  Einsetzen  der  Platte  und  nach  Oeflfnen  des 
Deckels  dicht  über  der  empfindlichen  Schicht.  Durch  ihn  wird  der  Moment 
des  Meridiandurchganges  der  Sterne  in  einfacher  und  sicherer  Weise  bezeichnet, 
indem  sich  eine  kleine  Unterbrechung  der  photographischen  Stemspuren  genau 
im  Meridian  erkennbar  macht.  Was  die  Aufnahme  selbst  betrifft,  so  hat  sich 
herausgestellt,  dass  die  Platten  höchstens  nur  etwa  15  Zeitsecunden  vor  und 
nach  dem  Meridiandurchgang  eines  Sterns  im  Aequator,  für  Sterne  höherer 
Deklination  entsprechend  länger  belichtet  zu  werden  brauchen,  um  deutliche 
Spuren  zu  hinterlassen.  Zur  Verwerthung  sind  dann  nach  der  Entwickelung  und 
Fixirung  die  Abstände  der  feinen  Sternspuren  mikroskopisch  auszumessen,  wozu 
ein  besonderer  Apparat  dient. 

Ueber  den  Erfolg  dieser  Versuche  gehen  die  Ansichten  der  Astronomen 
wohl  auseinander,  doch  neigt  die  grosse  Mehrzahl  noch  dem  Urtheile  zu,  dass 
eine  Vervollkommnung  der  HoRREBOw-Methode  nicht  durch  die  Einführung 
der  Photographie  geliefert  wird.  Es  werden  als  besondere  Nachtheile  der 
Photographie  in  diesem  Punkte  angeführt,  dass  der  Beobachter  keine  Controlle 
über  die  Beobachtungen  selbst  hat,  und  erst  nachträglich,  nach  der  Entwickelung, 
von  dem  Gelingen  der  Operation  Kenntniss  erhält,  während  bei  der  visuellen 
Methode  etwaige  Unregelmässigkeiten,  die  dem  Gelingen  hinderlich  sein  könnten, 
gleich  bemerkt  und  oft  rechtzeitig  beseitigt  werden  können.  Es  wird  hervor- 
gehoben, dass  die  photographische  Aufzeichnung  äusseren  Einflüssen,  Trübungen 
des  Himmels  u.  dergl.  mehr  ausgesetzt  ist,  und  auch  die  Zahl  der  sich  zur 
Beobachtung  eignenden  Stern  paare  geringer  ist.  Ganz  besonders  dürfte  aber 
ins  Gewicht  fallen,  dass  durch  die  Ausmessung  und  Verwerthung  der  Platten 
ein  ausserordentlich  vergrössertes  Arbeitsquantum  gefordert  wird,  was  nur  dann 
nicht  ausschlaggebend  sein  dürfte,  wenn,  wie  in  anderen  Zweigen  der  Astronomie, 
durch  die  Photographie  eine  stark  vermehrte  Ausnutzung  der  klaren  Nächte 
erfolgt,  was  aber  bei  der  Polhöhenbestimmung  nicht  der  Fall  ist. 

Auf  weitere  Einzelheiten  in  dieser  Frage  einzugehen  ist  hier  nicht  der  Ort, 
es  handelt  sich  vielfach  um  die  Elimination  äusserst  subtiler  Fehlerquellen, 
deren  Erkennung  oft  nur  erfahrensten  Astronomen  gelingen  wird.  Im  übrigen 
mag  auf  die  Berichte  über  diese  Frage,  die  grösstentheils  in  den  Verhand- 
lungen der  Internationalen  Erdmessung  (von  1895  an)  abgedruckt  sind,  verwiesen 
werden. 

So  hervorragend  nun  die  Methode  der  zu  messenden  Unterschiede  der 
Meridianzenithdistanzen  auch  hinsichtlich  der  erreichbaren  Genauigkeit  ist,  so 
haftet  doch  auch  ihr  eine  nicht  unwesentliche  Fehlerquelle  an,  es  geht  nämlich 
die  Unsicherheit  der  benutzten  StemÖrter  ganz  in  das  Resultat  über.  Es  kommt 
da  keineswegs  allein  die  Unsicherheit  der  momentanen  Deklination  in  Betracht, 
sondern  vielmehr  unsere  mangelhafte  Kenntniss  hinsichtlich  der  Eigenbewegungen, 
welche  letztere  natürlich  um  so  schädlicher  wird,  je  weiter  sich  die  Polhöhenbeob- 
achtungen in  der  Zeit  von  der  Epoche  der  Deklinationsbestimmungen  entfernen. 
Störend  wirkt  ausserdem  für  langjährige  Beobachtungsreihen,  wie  sie  sich  nament- 
lich, in  neuerer  Zeit  als  dringend  noth wendig  erwiesen  haben,  dass  in  Folge  der 
Präcession    die   für   eine  frühere  Epoche  günstigen  Stempaare  zu  anderer  Zeit 
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unbrauchbar  werden,  sodass  dann  zur  Auswahl  neuer  Sternpaare  geschritten  werden 
muss,  wodurch  dann  wieder  ein  neues  Element  der  Unsicherheit  durch  die  Oerter 
hereingezogen  wird. 

Diese  Abhängigkeit  vom  Sternort  hat  vielfach  Untersuchungen  veranlasst, 
um  eine  Methode  ausfindig  zu  machen,  die  den  Sternort  ganz  eliminirt.  In 
dieser  Richtung  sind  insbesondere  Förster,  Kapteyn,  Contarino  thütig  gewesen, 
und  es  ist  ihnen  auch  gelungen,  anscheinend  elegante  Verfahrungsweisen  aufzu«* 
stellen,  durch  die  der  gedachte  Zweck  erreicht  wird.  Doch  hat  die  Anwendung 
derselben  noch  Schwierigkeiten  bereitet,  sodass  aus  der  Praxis  über  die  Brauch- 
barkeit noch  kein  abschliessendes  Urtheil  zu  geben  ist.  Immerhin  dürfen  bei 
der  Wichtigkeit  dieser  Aufgabe  die  Methoden  nicht  unerwähnt  bleiben,  und  da 
sie  ausserdem  in  weniger  leicht  allgemein  zugänglichen  Schriften  veröffentlicht 
wurden,  mögen  sie  an  dieser  Stelle  etwas  eingehende  Behandlung  finden. 

Die  FöRSTER'sche  Methode  (Berl.  Astr.  Jahrb.  1880.  82),  combinirt  die  Beob- 
achtungen dreier  Sterne,  eines  Polstems,  eines  Zenithsterns  und  eines  Südsterns, 
dessen  südliche  Zenithdistanz  sehr  nahe  gleich  der  nördlichen  des  Polsterns  ist. 
Es   werden  die  oberen  und  unteren  Meridiandurchgänge  der  ersten  beiden,   die 
Ost-    und  Westdurchgänge    durch    den    ersten  Vertical   der  letzten  beiden  beob- 
achtet und  endlich  die  Meridianzenithdistanzen  des  Fol-  und  Südsterns  bei  der 
oberen  Culmination   des   ersteren    mit   einem  Fadenmikrometer  und  Horrebow 
Niveau   gemessen.    Das  Instrument    muss    also    diese  letzte  Einrichtung  haben, 
ausserdem    ein  Passageninstrument   sein,    welches  leicht  und  sicher  in  beliebige 
Verticalebenen  übergeführt  werden  kann.    Ein  Universalinstrument,  wie  es  sonsb 
zu  den  geographischen  Ortsbestimmungen  zur  Verwendung  kommt,  würde  sich 
dazu   nicht   empfehlen,    weil    die  Verbindung   der   oberen    und   unteren  Culmi- 
nationen   desselben  Sterns    eine    lange  Beobachtungsdauer   und  daher  Constanz 
des  Instruments  während  dieser  Zeit  verlangt,  und  weil  ausserdem  das  Fernrohr 
nicht    von    zu   kleiner  Dimension  sein  darf,    da  die  Forderungen  über  die  Aus- 
wahl der  Sterne  die  Benutzung  auch  schwächerer  Sterne  nöthig  machen  werden. 
Förster  hat  daher  das  mit  dem  Namen  Universaltransitinstrument  belegte  In- 
strument construirt,  dessen  Beschreibung  an  besonderer  Stelle  gegeben  wird. 

Der  Gang  der  FöRSTER'schen  Ableitungen  ist  folgender.  Ganz  allgemein 
wird  für  ein  Passagen instrument  zunächst  in  beliebiger  Verticalebene  bezeichnet 
durch 

P  der  Punkt,  in  dem  die  Verlängerung  der  Erdaxe, 

K  der  Punkt,  in  dem  die  Verlängerung  eines  bestimmten  Endes  der 
Drehungsaxe  des  Passageninstruments, 

S  der  Punkt  —  das  Gestirn  —  in  dem  die  Verlängerung  des  Objectivendos 
der  optischen  Axe  des  Instruments  die  Himmelskugel  trifit. 

Da  nun  jeder  Stera  in  seinem  täglichen  Laufe  im  Allgemeinen  in  zwei  ver- 
schiedenen Durchgängen,  sei  es  in  oberer  und  unterer  Culmination,  sei  es  im 
Ost-  und  Westvertical  oder  in  zwei  verschiedenen  Lagen  der  Drehungsaxe  ein- 
gestellt werden  kann,  so  mögen  diese  beiden  Lagen  von  K  mit  IP  und  K'  be- 
zeichnet sein.  Aus  dem  halben  Rectascensionsunterschied  von  K?  und  K}\  d.  b. 
dem  halben  Sternzeitunterschied  von  zwei  aufeinander  folgenden  Einstellungen 
lässt  sich  jeder  der  beiden  gleichen  Winkel  K PS  und  IC* PS,  die  mit  9.0*' 4- /& 
bezeichnet  werden,  ermitteli>.  Es  sei  dann  der  Neigungswinkel  der  Drehungsaxe 
gegen    die  Erdaxe  ss  90°  —  ii,   der   der  optischen  Axe  gegen  die  Drehungsaxe 
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B=  90^  -h  c,   die  Poldistacz   des  Sternes  s=  p^   so  liefert  das  Dreieck  JPKS  die 
bekannte  Gleichung: 

—  sin  c  =  cosp sin  n  ^  sinpcosn  sin  Q,  (1) 

Bei  der  Aufstellung  des  Instrumentes  im  Meridian  dient  diese  Gleichung, 
indem  man  denselben  Stern  in  oberer  und  unterer  Culmination  beobachtet,  und 
daraus  Q  ermittelt,  bei  sonst  bekanntem  /  und  c  zur  Bestimmung  von  90**  —  «, 
wo  man  dann  bei  genügend  kleinen  Werthen  von  c  und  n  einfach  setzt: 

n  cosp  -h  c  ==i  Q  sinp. 

tst  das  Instmmetit  dagegen  im  ersten  Vertical  aufgestellt,  so  kann  die 
Gleichung  in  der  Form 

Sin  {p  ^  n)  =  2  sinp  cos  n  sin^^Af-^  sin  c,  (2) 

wo  ^  für  90^  —  Q  gesetzt  ist,  sowohl  zur  Bestimmung  von  n  aus  Q,  p,  c,  dann 
mit  Hilfe  der  Neigung  /  der  Drehungsaxe  gegen  den  Horizont  zur  Ermittelung 
der  Polhöhe  f,  als  auch  umgekehrt  zur  Bestimmung  der  Poldistanz  p  aus  Q,  n,  c 
dienen,  wo  dann  n  aus  7  und  i  nach  bekannter  Weise  hergeleitet  wird. 

Es  kann  nun  aber  theoretisch  wenigstens  dieselbe  Gleichung  auch  beim 
Durchgangsinstrument  im  Meridian,  ebenso  wie  im  ersten  Vertical  dazu  benutzt 
werden,  um  nicht  nur  aus  bekannten  Q,  p,  c  die  Grösse  n,  sondern  auch  aus 
Q,  n,  c  das  unbekannte  p,  d.  h.  einerseits  die  Polhöhe,  andererseits  Differenzen 
von  Poldistanzen  zu  ermitteln.  Dasselbe  würde  auch  für  die  zwischenliegenden 
Neigungen  der  Drehungsaxe  gegen  die  Erdaxe,  nämlich  von  ii  =s  0  bis  n  =  90°  —  f 
der  Fall  sein. 

Bezeichnen  wir  die  Stemzeiten  der  beiden  correspondirenden  Durchgangs^ 
epochen  eines  Sternes  von  bekannter  Poldistanz  /j  mit  2\',  Ti",  die  der  ent- 
sprechenden Durchgangsepochen  eines  Sternes  von  unbekannter  Poldistanz  /, 
mit  Tm\  TJ*  und  setzen 

so    ergeben    sich    leicht   folgende  Gleichungen   unter  bekannter  Einführung  von 
Hilfsgrössen  zur  Ermittelung  von  p^: 

acosA=^  cosp^ 

a  sin  A  =  sinp^  cos  /| 

a  sin  (A  —  »)  =  sin  c 

dsinB  =  sin  n  ^  ' 

dcos  B  :=  cos  n  cos  /, 

d  sin{p^  —  ^)  «=  sine. 

Kann  man  c  vernachlässigen,  oder  ist  c  durch  Umlegung  bei  den  beob- 
achteten Durchgängen  eliroinirt,  so  wird  dann  n  =  A  und  p^^=^  B  und 

tang  n   =  ^ftgp^  cos  t^ 

cost^  (5) 


tangp^  =  ÄJ«^/  s^c  /a  =  tangp^  -^ 


Es  lässt  sich  nun  zeigen,  dass  die  Poldistanz  />,  aus  der  bekannten  /^  um 
so  sicherer  erhalten  wird,  je  weniger  die  beiden  Poldistanzen,  insbesondere  p^ 
von  n  verschieden  sind;  femer,  dass  man  mit  dem  Universaltransit  in  mittleren 
Breiten  die  Poldistanzen  bis  zum  Nordpol  des  Himmels  einerseits  und  bis  zu 
etwa  20°  südlicher  Zenithdistanz  aus  den  bekannten  Poldistanzen  solcher  Sterne, 
die  den  ersten  Vertical  nahe  dem  Zenith  passiren,  fast  ohne  Einwirkung  syste- 
matischer  Instrumentalfehler  oder  der  Strahlenbrechung  mit  Sicherheit  ermitteln 
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kann,  indem  man  nur  Durcbgangsbeobachtungen  in  entsprechenden 'Azimuthen, 
im  ersten  Vertical  oder  nahe  dem  Meridian  bei  beiden  Durchgangsepochen  des 
Sternes  anstellt.  Wenn  mati  nun  diese  Durchgangsbeobachtungen  noch  mit  der 
Messung  von  Zenithdistanzunterschieden  nach  der  HoRREBOw-TALCOiT-Methode 
verbindet,  so  wird  man  auch  die  Polhöhen  erhalten.  Bezeichnen  wir  dazu  die 
Poldistanz  eines  Sternes,  der  den  ersten  Vertical  sehr  nahe  dem  Zenith  passirt, 
mit  ^1»  die  eines  dem  Pol  näheren  Sternes  mit  p^^  die  eines  südlich  vom  Zenith 
culminirenden  mit  /,.    Dann  ist  ähnlich  wie  vorher 

wo  die  /i,2»  h  und  t\^%t  h  ^^i^  aus  den  Durchgangsbeobachtungen  und  Zeit- 
messungen hervorgehenden  Grössen  sind,  wie  sie  ähnlich  oben  gebildet  wurden. 
Denkt  man  sich  den  noch  unbekannten  wahren  Werth  von  /,  aus  dem 
Näherungswerth  p^  und  einer  unbekannten  Verbesserung  dp^  zusammengesetzt, 
und  bezeichnet  man  mit  u^  und  u^  bekannte  vonp^,  /^3,  i2  bezw.pf,  /i,8,  /s  ab- 
hängige Grössen,  so  ist 

sin2pm 

/.-/.•  +  «.  +  ^/,7^- 

Wenn  man  nämlich  die  Gleichung  1  total  differenzirt,  so  erhält  man 

—  cos  cdc  =  dn(cosp  cos  n  -\-  sinp  sin  n  sin  Q) 
—  dp(jsinpsin  n  4-  cosp  cos  n  sin  Q)  —  dQ  sinp  cos  n  cos  Q 
.    (  cos p  -^  sin  nsinc\       ,    /  sin  n  -h  cosp  sin  c\         ,  ^    .  . 

Nimmt  man  hier  c  t^  0,  so  wird 

.    ^^x/        ,    sinn        ,^    .  ^ 

0  =1  dn  — -  —  dp  — r— T  —  du  stn  p  cos  n  cos  Q, 

cosn        '^  sinp         ^       r  x^ 

woraus 

dn  =  dQ  tangp  cos^ncos  Q  -\-  dp  ^.^  ^ 

sin  2  p  ^^^ 

dp  tBs  ^  dQ sin^p cotangn  cos  Q  -h  dn    .   ^^  • 

stn  L  n 

Nimmt  man  dann  zunächst  an,  dass  die  in  dQ  vereinten  Beobachtungsfehler 

eliminirt  oder  so  eingeschränkt  werden,   dass  sie  vernachlässigt  werden  dürfen, 

dass  p^  die  bekannte  Poldistanz  eines  Sternes,  p^  die  unbekannte  eines  anderen 

ist,  so  hat  man 

sin^n 

^    sin2p^         ^      sin2pt  ^^) 

Ebenso  ist,  wenn  die  Poldistanz  des  Zeniths,  90^  —  f ,  mit  ^  bezeichnet  wird 

und  führt  man  für  das  unbekannte  ^  auch  zunächst  einen  Näherungswerth  t^g 
und  die  unbekannte  kleine  Verbesserung  d^  ein,  so  wird  auch 
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^,0 -+-///,  =  4-0 -H»,+i/4.g^,  (10) 

WO  wieder  u^  eine  bekannte  Function  von  ^q  und  /^  ist,  und  insbesondere  die 
Neigung  der  Rotationsaxe  gegen  den  Horizont  enthält.    Durch  Verbindung  dieser 

Gleichung  mit  den  Gleichungen  (7)  wird,  wenn  man 

sifi  2  ^t 
/i^ -= +0  +  «I        und       ^^1  =  ^*  l^>r24f 
nimmt 

/,  =  +0 +«,  +  «,  +  //♦ -^v-^ 

,.  sin^p. 
/»  = +0  +  «1 -H  «.  +  ''♦  :^^ 

und    sind    nun  p^    und  p^  so  ausgewählt,    dass  ihr  Mittelwerth  bis  auf  wenige 
Secünden  gleich  ^  ist  und  der  in 

gegebene  Unterschied  mit  dem  Niveau  ermittelt  werden  kann,  so  wird,  ^ 

sin  2^ 
•=  .«V,  2»  -  H«n  2/,  +  ^^  2/>,)  f"'  *  "*  "^  *^"»  "^  ''»^^- 

Nach  den  in  den  FöRSTsa'schen  Abhandlungen  durchgeführten  speciellen 
Untersuchungen  über  die  erreichbare  Genauigkeit  kann  man  den  Werth  der 
Methode,  wenn  sie  in  geeigneter  Weise  zur  Anwendung  kommt,  kaum  in  Frage 
ziehen,  nur  wird  man  den  schon  erwähnten  schwachen  Punkt,  die  lange  Zwischen- 
zeit, während  der  man  auf  die  Constanz  des  Instruments  und  Uhrgangs  an- 
gewiesen ist,  dadurch  zu  umgehen  suchen  müssen,  dass  man  cinestheils  nur 
Uhren  allerverlässlichster  Art  und  andererseits  ein  in  fester  Aufstellung  befind- 
liches Instrument  verwendet.  Diese  nicht  leicht  erfüllbaren  Bedingungen  werden 
die  Ursache  sein,  dass  die  Methode  praktisch  noch  nicht  verwerthet  wurde. 

Kapteyn^)  fordert  Beobachtungen  zweierlei  Art,  welche  beide  mit  einem 
Altazimuth  ausgeführt  werden  können,  aber  ebenfalls  ziemlich  lichtstarke  Fern- 
rohre verlangen,  da  auch  hier  die  Zuflucht  zu  schwächeren  Sternen  genommen 
werden  muss.  Die  beiden  Beobachtungsarten  sind:  1)  Unterschiede  in  Zenith- 
distanzen  von  Stempaaren  bei  ihrer  Culmination  in  nahezu  gleicher  Entfernung 
nördlich  und  südlich  vom  Zenith  und  zwar  in  einer  Höhe,  die  nie  beträchtlicl] 
kleiner  sein  soll  als  die  Polhöhe  des  Beobachtungsortes;  2)  Unterschiede  im 
Azimuth  von  Sternen,  deren  Deklinationen  wenigstens  innerhalb  weniger  Grade 
einander  gleich  sind  und  die  unmittelbar  nach  einander  in  gleicher  Zenithdistan^ 
und  fast  in  gleicher  Entfernung  östlich  und  westlich  vom  Meridian  beobachte 
werden.  Für  andere  in  Betracht  kommende  Grössen  wird  nur  genäherte  Kennt 
niss  vorausgesetzt.  Bei  dieser  Methode  tritt  der  Einfluss  systematischer  Fehlei 
sehr  zurück,  und  auch  hinsichtlich  der  bei  den  Polhöhenbestimmungen  so  seh 
zu  füichtenden  Fehlerquelle,  der  Refraction,  kommt  man  mit  Voraussetzungei 
aus,  welche  auch  sonst  nicht  zu  umgehen  sind,  nämlich  erstens,  dass  die  Re 
fractionen    in    gleicher  Entfernung   nördlich    und   südlich    voiti  Zenith    etnande 


^)  »lieber  eine  Methode,  die  Polhöhe  möglichst  frei  von  systematischen  Fehlem  zu  bc 
stimmen«  von  J.  C.  Kapteyn,  in  der  Zeitschrift  »Copernicus,  an  international  Journal  of  Astrc 
nomy  ed.  by  R.  Copeland  and  J.  L.  E.  Dreveh«.     Vol.  III.  Dubun  1884. 
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gleich  sind,  oder  wenigstens  bis  zu  einer  Zenithdistanz,  die  gleich  90^  —  9  ist, 
nicht  systematisch  verschieden  sind;  und  zweitens,  dass  eine  systematisch  wirkende 
seitliche  Refraction  nicht  befürchten  werden  muss.  Es  wird  hier,  wie  auch  sonst 
bei  genauen  Messungen  von  Zenithdistanzen,  immerhin  geboten  sein,  dass  man 
sich  grosser  Umsicht  bei  der  Beobachtung  selbst,  oder  auch  hinsichtlich  der 
Verwerthung  und  Benutzung  des  Beobachtungsraumes  befleissigt,  dann  aber  dürfte 
ein  Fehler,  der  einige  Hundertel  der  Bogensecunde  erreicht,  kaum  zu  erwarten 
sein,  und  man  ist  zu  dem  Schluss  berechtigt,  dass  diese  Unsicherheit  nur  einen 
kleinen  Bruchtheil  der  Unsicherheiten  ausmachen  wird,  die  aus  totalen  Refrac- 
tionen  bei  der  Messung  absoluter  Zenithdistanzen  entstehen  können.  Von 
anderen  in  Betracht  kommenden  systematischen  Fehlerquellen  wären  besonders 
die  Biegung  von  Rohr  und  Kreis,  sowie  die  Theilfehler  der  Kreise  zu  berück- 
sichtigen. Diese  lassen  sich  aber  durch  Combination  der  Beobachtungen  in  ver- 
schiedenen Kreislagen,  durch  Kreisdrehungen,  wodurch  man  auf  andere  Theil- 
striche  kommt,  fast  vollständig  eliminiren,  oder  was  die  Theilfehler  betrifit,  durch 
ihre  Bestimmung  unschädlich  machen.  Ebenso  wird  endlich  ein  Fehler  durch 
den  Uhrgang  nicht  zu  befürchten  sein,  da  die  direct  mit  einander  zu  ver- 
bindenden Beobachtungen  nur  wenige  Minuten  dauern,  während  welcher  man 
allemal  bei  den  in  solchen  Fällen  zur  Anwendung  kommenden  Uhren  die  Con- 
stanz  des  Ganges  anzunehmen  berechtigt  ist. 

Die  einfachste  Form  der  Methode  ist  nun  die  folgende:  Sei  P  ein  Circum- 
polarstem,  und  5|,  «S,  zwei  südliche  Sterne,  deren  Deklinationen  innerhalb  weniger 
Secunden  gleich  sind.  Es  soll  ferner  der  Stern  S^  bis  auf  wenige  Minuten 
gleichzeitig  mit  der  oberen  Culmination  von  P  culminiren,  und  S^  ebenso  mit 
der  unteren  Culmination  von  P.    Man  bestimmt  dann  folgende  4  Grössen: 

1)  Wenn  der  Stern  S^  mit  S^  bis  auf  einige  Secunden  gleiche  Zenithdistanz, 
daher  auch  gleiches  Azimuth  hat,  wobei  S^  als  östlich,  5,  als  westlich  vom 
Meridian  vorausgesetzt  wird,  die  Difierenz 

Azimuth  S^  —  Azimuth  5^  =  A 
Beobachtungszeit  S^  —  Beobachtungszeit  S^  =  X. 

2)  Dieselben  Grössen,  wenn  sich  der  Stern  S^  westlich  und  S^  östlich  vom 

Meridian  befindet,  also 

Azimuth  S^  —  Azimuth  5,  «=  K 

Beobachtungszeit  S^  —  Beobachtungszeit  S^  =  X'. 

3)  Wenn  P  in  oberer  Culmination  und,  wie  angenommen,  nahe  gleichzeitig 
mit  Sy^  den  Meridian  passirt,  die  Differenz 

Zenithdistanz  P^  ob.  Culm.  —  Zenithdistanz  S^  «=  ß, 
ebenso 

4)  Zenithdistanz  P^  unt.  Culm.  —  Zenithdistanz  S^  >=  ß'. 

Dann  ergiebt  sich  die  Polhöhe  nach  der  allgemeinen  Gleichung 

sintcotang  A  =  sin  ^cosS  —  cos  9  tang  8 
hier 

sinf^sin\{)<'^V)"Cos  <p cotang^^'\'\{^  -+-  ß')}  -\-cos\{}.-\-V)cotang\{h'\-K)r^^.  (1) 

Die  Polhöhe  wird  also  in  der  That  unabhängig  von  den  Deklinationen  und 
absoluten  Azimuthen,  und  nur  aus  den  Unterschieden  der  Zeiten  X,  V,  denen 
der  Azimuthe  h^  K  und  denen  der  Zenithdistanzen  ß,  ß'  bestimmt,  wenn  man 
bei  der  Wahl  der  Sterne  daran  festhält,  dass  die  Deklinationen  der  südlichen 
Sterne  8^%  S^  möglichst  nahe  gleich  2<f  —  dO°  und  der  Polstern  dem  Pol  mög- 
lichst nahe  steht. 

Valbhtinbk,  Aatronomie.    UL  3^ 
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In  dieser  Form  ist  nun  aber  die  Methode  in  der  Praxis  nicht  venrendba 
denn  es  werden  sich  nur  ganz  ausnahmsweise  unter  den  allein  hier  in  Frag 
kommenden  helleren  Sternen  solche  finden  lassen,  deren  Oerter  den  obige 
Bedingungen  genügen,  d.  h.  also  solche,  deren  Deklinationen  bis  auf  einig 
Secunden  gleich  sind,  die  in  der  erforderlichen  Zenithdistanz  culminiren,  dere 
Rectascensionen  fast  genau  um  12  Stunden  von  einander  verschieden  sine 
Wollte  man  aber  wenigstens  von  letzterer  Bedingung  abgehen,  so  müssten  di 
mit  X  bezeichneten  Grössen  sehr  verschieden  ausfallen,  es  würde  beträchtliche 
Zeitverlust  und  Abhängigkeit  vom  Uhrgang  die  Folge  sein.  Man  wird  dahe 
die  Grenzen  der  Deklinationen  und  der  Azimuthe  erweitem  müssen,  damit  abe 
freilich  wieder  auf  die  vollstündige  Unabhängigkeit  von  der  Deklination  des  Fol 
Sternes  und  der  absoluten  Azimuthe  verzichten  müssen.  Femer  wird  aber  diesi 
Methode  in  der  angegebenen  Form  nur  für  grosse  Polhöhen  verwendbar  sein 
da  bei  klein  bleibendem  X  in  Polhöhen  unter  45—50°  die  Beobachtungen  ii 
viel  zu  kleinen  Höhen  angestellt  werden  müssten,  was  selbstverständlich  zu  ver 
meiden  ist.  Die  Methode  fordert  daher,  wenn  anders  sie  praktischen  Wertl 
haben  soll,  nach  verschiedenen  Richtungen  eine  Erweiterung.  Nun  können  zui 
Beobachtung  eine  grössere  Anzahl  Sterne,  deren  Rectascensionen  über  alh 
24  Stunden  des  Himmels  regelmässig  vertheilt  sind,  herangezogen  werden,  so 
dass  n  Polsteme  mit  ihren  2n  Culminationen  nahe  gleichzeitig  mit  2n  Süd 
Sternen  den  Meridian  passiren  und  dabei  die  Zenithdistanzen  gemessen  werden 

Bezeichnen   wir   mit  5|,    S^,    5,  .  .  .  .  S2h   die  2n  südlichen  Sterne,    die 

nach  Rectascensionen  geordnet  sind  und  bis  auf  wenige  Minuten  nach  Zwischen^ 

24* 
räumen    von  -^r—   culminiren.    Die  Deklinationen    sollen    dabei   nur  um  wenige 

Grade  von  einander  verschieden  sein  und  möglichst  gleichmässig  nördlich  und 

südlich  von  8  =  27  —  90°  liegen.    Ferner  seien  -Pj,  /*,....  /%«  die  n  Circum« 

Polarsterne  nach  ihren  2n  Culminationen  geordnet,  und  es  sollen  diese  mit  den 

Culminationen  der  Sterne  5,   ....  5  «  nahe  zusammenfallen.    Für  einen  Stern 

Fk  finden  also  die  beiden  Culminationen  JPk-^n  und  Pjk-^M  statt 

Nun  werde  im  Augenblick  des  Durchganges  eines  jeden  Stempaares  Sk  und 

Pa  der  Unterschied  in  der  Zenithdistanz  beobachtet.    Ferner  bestimme  man  den 

Unterschied     der   Azimuthe    und    den    entsprechenden   der   Beobachtungszeiten 

zwischen   jedem  Sternpaar  Sk   und  «S^+z,    wenn  ihre  Zenithdistanzen  gleich  sind 

24* 
und  wo  dann  /-^  der  Rectascensionsunterschied  ist,  indem  /  eine  ganze  positive 

Zahl  kleiner  als  2n  ist.  Sobald  dann  alle  2»  Differenzen  der  Zenithdistanzen 
und  die  im  Azimuth  bestimmt  sind,  wobei  jeder  Stern  einmal  östlich  und  einmal 
westlich  vom  Meridian  eingestellt  wird,  ist  alles  für  die  Polhöhenbestimmung  er- 
forderliche vorhanden. 

Wir  bezeichnen  mit  a^,  Bk  die  Rectascension  und  Deklination  des  Sternes  Sjt 
mit  A;i  die  Deklination  des  Circumpolarsterns  Pjt,  und  wenn  wir  die  Deklination 
in  unterer  Culmination  einfach  über  90°  hinüber  zählen,  so  haben  wir  also  auch 
hier  für  k  alle  bei  den  Südsternen  angenommenen  Werthe  1  bis  2n,  und  es  wird 
immer  ßik  4-  A^±«  =180°  sein.     Femer  sei 

'^k.w      Ak^o      das  absolute  Azimuth 
Tk,w      Tk^o      die  Durchgangszeit 

der  Stunden  Winkel 
die  Zenithdistanz 
der  parallactische  Winkel 


<*,w 

tk.o 

«Ar.w 

*k.o 

('>A,w 

COi,  0 
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des  Sterns  bei  der  Beobachtung  westlich,  bezw.  östlich  vom  Meridian,  ß  der  im 
Meridian  beobachtete  Unterschied  der  Zenithdistanzen  von  Pk  und  Sk^  und  X,  h 
die  den  obigen  Differenzen  entsprechenden  Grössen,  welche  durch  die  Gleichungen 

^,*+/  =  Tk^w  —  Tk-irl,o  (2) 

hk,  k-\-l  «  -^A.  w  —  '^k+i,  o  (3) 

gegeben    sind.    Damach   liefern   die  ^n   beobachteten  Grössen  X,  h^   ß  die  61» 

Gleichungen 

a*  "+•<!,»  —  «*+/  ^  <*+/,  <»  =  ^  *+/  W 

Ak^  w  —  Ak-\-/,  o                     ^^  hk^  k->ti  (5) 

8a  4-  Aa  —  29                      =  ß*  (6) 

und  femer  bestehen  noch  zwischen  den  Unbekannten  4»  Gleichungen  der  Form 

—  sin 9 cos  tk,w  -*-  cos 9 tang 8*  -h  sin tk, uCotangAk,v»  =  0  . 

—  sin  9  cos  tk,o  -4-  ^^J  9  tang  hu  +  f/«  <t,«»  cotang  Ak,0  =  O  ^  ' 

Um  nun  hiemach  die  Unbekannten,  deren  es  mehr  als  Gleichungen  giebt, 
insbesondere  9  zu  bestimmen,  muss  man  Näherungswerthe  annehmen  und  noch 
einige  weitere  Bedingungen  einführen,  durch  die  die  Zahl  der  Gleichungen  ver- 
mehrt wird.  Die  Näherungswerthe  von  9,  6^,  Ak,  ZU  u.  s.  w.  werden  durch 
9^  +  ^/9»  ^A^  +  ^^  ^'  s.  w.  bezeichnet  und  es  wird  angenommen,  dass  diese 
Näherungswerthe  für  die  verschiedenen  Grössen  im  Dreieck  Fol,  Zenith,  Stern 
mit  einander  derartig  vereinbar  sind,  dass  z.  B.  der  östliche  bezw.  westliche 
Stundenwinkel  für  sie  nach  der  Formel 

sin  90  cos  /*•  o  "+•  ^^^  ?^  tang  d*  4-  sin  tl  „  cotang  A^  ^  =  0  (8) 

bestiokmt  werden  kann.    Dadurch  werden,  wenn  man 

u.  s.  w.  setzt,  die  DifTerenziale  die  wirklichen  Unbekannten  und  man  hat  dann 
zu  ihrer  Bestimmung  die  Gleichungen 

ddk  —  äoLk+i -*-  ^<*.w  —  dtk^i,o=  ^,*+/  —  ^>k%-h/  (9) 

dA^  —  iAk^i,  o                             ^hk,k^i—  hg^  ^^^  (10) 

dlk -*-  dlk—  2^9                       -  ß* -  ß;»  (11) 

^inzl^        ^  ^  coszl^sinAl^  tang^,% 

^'^-^  Tos^l^cosBjf  ^^^--^    cos^l^cosBJl    ^^--T^Tär^^'  ^^^^ 

Durch  Summation  sämmtlicher  Gleichungen  (9)  werden  die  Rectascensionen 
alle  eliminirt  und  man  erhält  dafür 

2^4.«.-  ^dtk.o  =  2(X  -  XO).  (U) 

Um  die  l  zu  eliminiren,  werden  die  Gleichungen  (11)  und  (12)  benützt  und 
zunächst  zur  Abkürzung  gesetzt 

sinz^       _       sini^ 
"^  cos  10®  cos  d®  "^  sin  A^  cos  cd® 
£  ^  tang  fo^  sec  d^  (U) 

(  cos  z^  cos  d®  \ 

woraus 

31* 
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dtk,o^Ck,odAk,o'-Dk,odff  -  ^*,,(Pa-  p^o)  4-  Ä,.^Aa  ^     ^ 

und  durch  Einsetzung  in  (14)  folgt 

d<fl(£>k..a  -  ^i,.)  =  -  2CX  -  XO)  -  2(^^,^  -  A^)(ß*  -  P/) 
4-  2(JS'>fe,w--  Ek^e)däk  4-  2Ci,w//^^^w —  ICk^dAk^ff 
-=  -  2(X  -  XO)  -h  }2CGk,,.  4-  0-4-/,.)(^*.*+/  -  >4a?^/)  (16) 

-  2(A'^,.-  ^*..)0*  -  ß/)  4-  l(E^.u-Ejt^,)d^jt 
-h  i2(Ci,w—  Cfc-h/,<>)(<J^-^*,7i;4-  dAk-k-i^^. 

Auch  diese  Gleichung  führt,  wenn  »  =  1  ist  und  alle  Deklinationen  bis  auf 
einige  Secunden  gleich  sind,  wenn  ferner  die  Azimuthbeobachtungen  alle  bis  auf 
wenige  Secunden  in  gleichen  Entfernungen  vom  Meridian  angestellt  werden,  zu 
den)  Resultat,  dass  die  Polhöhe  sich  unabhängig  von  bkk  und  den  absoluten 
Azimuthen  bestimmen  lässt,  da  man  für  alle  Deklinationen  die  gleiche  Näherung 
6^  annehmen  kann.     Setzt  man  dann  noch 

SO  ist  unter  Fortlassung  der  Indices 

«''?  =  -  4^  2(X  -  X»)  +  ;|^  2(>4  ->40)  _  ^  2(ß  _  po). 

Allerdings  lässt  sich  ja  eine  so  vollständige  Gleichheit  der  Deklinationen 
kaum  erreichen,  es  lässt  sich  aber  feststellen,  dass  der  Maximalcoeflicient,  mit 
dem  ein  constanter  Fehler  in  allen  angenommenen  Deklinationen  in  df^  eingeht, 
stets  sehr  klein  ist  und  durch  besondere  Auswahl  der  Sterne  kann  man  ihn 
ganz  zum  Verschwinden  bringen.  Hat  man  für  t^k  so  genäherte  Werthe,  dass 
sie  von  der  Wahrheit  kaum  mehr  als  um  1" — 2"  abweichen,  so  können  die 
beiden  letzten  Glieder  in  (16)  vernachlässigt  werden.  Soweit  kann  man  aber  die 
Näherung  leicht  erhalten,  wenn  man  die  Beobachtungen  der  grössten  Azimuthe 
der  Circumpolarsterne  gleich  an  denselben  Abenden  mit  bestimmt. 

Werden  hiernach  die  zur  Berechnung  der  Azimutheinstellungen  und  zur 
Reduction  der  Beobachtungen  nöthigen  Formeln  icusammengestellt,  so  ergiebt 
sich  folgendes:  Sei  der  Stern  a^,  hk  zur  Zeit  Tk^w  westlich  vom  Meridian  im 
Stundenwinkel  ik.w  "=■  Tk^w  —  ^k  beobachtet,  der  Stern  a>^-^./,  hk-*fi  zur  Zeit 
Tk-^i^o  im  Stundenwinkel  ^k+i,ot    dann  sind  die  Zenithdistanzen  gegeben  durch: 

^(^s  Zk,w  =  sin  d/^sin  9  4-  cos  ^kcos  9  cos  tk,w 
cos  Zk+i^o  =  sin  Bk+isin  f  4-  cos  bk+icos  9  cos  4+1,1,. 

Nun  soll  Zk^w-=  Zk-{-i,o  sein  und  zwischen  der  östlichen  und  westlichen 
Beobachtung  die  Zeit  'Kk.k+i  vergehen.     Man  hat  dann 

tk+i,o  =  —  7*4-  T, 
wo  T  und  T  durch  die  Gleichungen 

^  =  i(^k+i  —  tt/fe)  4-  i  h,k+i 
sin(x  -+-  0)  =  fang"  9  cos  0  coscc  Ttang  \{hk  —  Ä*+/)> 

in  welcher  letzteren 

tangb  =  tang^{bk  4-  h+i)tang\{hk^  Bk+i)cotangT 
bestimmt  werden.      Hiernach  ergeben    die   GAUSs'schen    Gleichungen   Azimuth» 
Zenithdistanz  und  paiallrctischen  Winkel.  Für  9,  a>t,  ikt  ^k  werden  die  Näherungen 
9^,  a^^,  6/,  Z^/,   angenommen,   und  für  diese  die  scheinbaren  Oerter  der  Beob* 
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achtungstage  berechnet  Für  die  absoluten  Azimuthe  werden  als  Näherungen 
die  direkt  beobachteten  genommen.  Dann  rechnet  man  nach  (16),  wobei  die 
Coefficienten  D,  E  u.  s.  w.  nur  von  <p®,  8/,  Ä^  abhängig  sind  und  sich  für 
eine  bestimmte  Polhöhe  in  kleinen  Täfelchen  mit  Deklination  und  Azimuth  als 
Argument  bringen  lassen.  Die  ß^,  Xq  und  /  werden  nach  den  Formeln  (6),  (4), 
(8)  gerechnet,  wo  in  (6)  und  (4)  die  Näherungswerthe  einzusetzen  sind,  und 
wobei  nur  die  (8)  ftir  /  die  siebenstellige,  also  umständlichere  Rechnung  fordert. 

Um  nun  noch  bei  der  Messung  der  Zenithdistanzen  die  Horrebow  Methode 
zur  Anwendung  bringen  zu  können,  und  überhaupt  bei  Auswahl  der  Sterne  nicht 
auf  so  enge  Grenzen  angewiesen  zu  sein,  führt  Kapteyn  selbst  noch  eine  Modi- 
fikation seiner  Methode  an.  Wählt  man  z.  B.  die  Sterne  so  aus,  dass  man  2  Pol- 
sterne mit  4  südlichen  Sternen  verbindet,  so  hat  man  darauf  zu  achten,  dass  die 
Deklinationen  der  Polsteme  nicht  mehr  als  2°,  dass  ihre  Rectascensionen  aber 
12*  verschieden  sind,  und  dass  die  südlichen  Sterne  bis  aul  wenige  Zeitminuten 
gleichzeitig  und  bis  auf  wenige  Bogenminuten  in  gleicher  Zenithdistanz  wie  die 
Polsterne  in  oberer,  bezw.  unterer  Culmination  in  den  Meridian  kommen.  Nimmt 
man  3  Polsterne  und  6  Südsterne,  so  sind  erstere  so  zu  wählen,  dass  die  oberen 
Culminationen  gleichmässig  über  die  24  Stunden  vertheilt  liegen  und  ihre  Dekli- 
nationen innerhalb  einiger  Grade  gleich  sind  und  die  Südsterne  mit  diesen 
Culminationen  gleichzeitig  (bis  auf  wenige  Minuten)  culminiren.  Sind  also  die 
Rectascensionen  der  Sterne  P^,  F^,  /'.„  bezw.  a,  a  4-  8*,  a  4-  16*,  so  sind  die 
unteren  Culminationen  a  -+-  12*,  a  -+-  20*,  a  -h  4*,  und  entsprechend  die  Rectas- 
censionen der  südlichen  Sterne.  Die  Sterne  5^,  S^,  S^  sind  zur  Zeit  der 
oberen  Culmination  der  Sterne  P^,  /,,  P^  im  Meridian,  die  Sterne  S^,  S^,  S^ 
zur  Zeit  der  unteren  Culmination  der  Sterne  P,,  P,,  P^.  Wählt  man  dann  die 
Sfldsterne  S^,  S^,  S^  derart,  dass  sie  bis  auf  wenige  Minuten  in  gleicher 
Zenithdistanz  culminiren  wie  P^,  P^,  P^  in  oberer  Culmination,  und  5,,  ^4,  S^ 
entsprechend  wie  jPj,  P^,  P^  in  nnteier  Culmination,  so  wird  man  die  Horrebow- 
sche  Methode  anwenden  können,  und  es  werden  ausserdem  die  Deklinationen 
der  Sterne  5^  S^,  S^  bezw.  die  der  S^,  S^  S^,  innerhalb  weniger  Grade  einander 
gleich,  und  bei  der  Bestimmung  der  Azimuthunterschiede  der  Sternpaare  S^S^, 
S^S^f  S^Si  werden  die  beiden  Sterne  eines  Paares  so  nahe  symmetrisch  zum 
Meridian  stehen,  dass  der  Werth  der  Coefficienten  Cj,«,—  Cs,^  (Gl.  16)  fast  ver- 
schwindet. Femer  ist  hier  die  Summe  der  Rectascensionsunterschiede  gleich  Null 
und  die  Coefficienten  der  absoluten  Azimuthe,  sowie  die  der  Fehler  der  an- 
genommenen Polsterndeklinationen  {dA,  dbk)  werden  so  gering,  dass  man  df^  frei 
von  ihnen  erhält. 

CoNTARiNo's  Methode  1)  hat  in  mancher  Beziehung  Aehnlichkeil  mit  der  soeben 
entwickelten  von  Kapteyn.  Bei  ihr  werden  die  Azimuthunterschiede  zwischen 
den  Durchschnittspunkten  des  durchs  Zenith  laufenden  Parallels  mit  dem  6*, 
bezw.  4*  Stundenkreis  gemessen. 

Nehmen  wir  einen  Stern,  dessen  Deklination  d  genau  gleich  der  Polhöhe  9 
des  Beobachtungsortes  ist  und  messen  wir  mit  einem  Altazimuth  das  Azimuth  a 
dieses  Sternes  in  dem  Augenblick,  wo  sein  Stunden winkel  /  6*  beträgt,  so  er- 
giebt  diese  alleinige  Azimuthmessung,    wenn    wir  in  der    allgemeinen  Gleichung 

cos  9  tang  6  =  sin  ffCost-\-  cotang  a  sin  t  (1) 
9  =  Ä  und  /=  90°  setzen,  die  Polhöhe  durch  die  Formel 
sin  9  =  cotang  a, 

^)  Fr.  Contarino  »su  di  un  metodo  per  determinare  la  latitudine  geografica  indipcnden- 
temente  dai  piccoli  error!  delle  coordinate  delle  stelle.«     Napoli  1897. 
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In  der  Praxis  wird  nun  dieser  ideale  Fall,  da  er  in  solcher  Gestalt  schon 
wegen  Mangels  geeigneter  Sterne  nicht  ausführbar  ist,  durch  Modifikationen  zu 
ersetzen  sein.  Dies  kann  nun  geschehen,  indem  man  zwei  dem  Zenith  sehr 
nahe  Sterne,  5^  und  S^  beobachtet,  deren  Rectascensionen  bis  auf  wenige 
Minuten  um  12  Stunden  verschieden  sind  und  deren  Deklinationen  auch  nur 
wenige  Bogenminuten  von  der  Polhöhe  abweichen  dürfen.  Es  wird  dann  die 
Messung  des  Azimuths  ersetzt  durch  solche  von  Azimuth unterschieden  und 
zu  diesen  tritt  dann  noch  die  Beobachtung  von  Zenithdistanzen  oder  von  Unter- 
schieden derselben  beim  Durchgang  der  Sterne  durch  den  Meridian,  sodass 
beobachtet  wird  eine  erste  Reihe,  wobei  das  Instrument  im  Azimuth  auf  den 
Durchschnittspunkt  des  Zenithparallels  und  des  6  Uhr  Stundenkreises  gerichtet 
ist,  und  zwar  am  selben  Tage  einmal  nach  Ost,  sodann  nach  West.  In  dieser 
Reihe  werden  die  Momente  bestimmt,  in  denen  der  eine  Stern  im  Osten,  der 
andere  im  Westen  den  Verticalfaden  des  Fadennetzes  passirt,  dabei  darf  das 
Fernrohr  in  Höhe  nicht  versetzt  werden;  sodann  ist  die  Neigung  der  Horizontal- 
axe  durch  Ablesungen  des  Niveaus,  und  das  Azimuth  durch  Ablesung  der 
Mikroskope  des  Kreises  bei  den  Azimutheinstellungen  zu  bestimmen.  Bei  der 
zweiten  Reihe  befindet  sich  das  Instrument  im  Meridian  und  das  Femrohr  nach 
dem  Zenith  gerichtet.  In  dieser  Lage  werden  die  Zenithdistanzen  der  Sterne 
durch  Mikrometermessung  bestimmt  und  dabei  das  Niveau  wie  bei  der  Horrebow- 
Methode  abgelesen.  Die  erste  Reihe  kann  man  mit  einem  Altazimuth  beob- 
achten, die  zweite  entweder  mit  demselben  Instrument,  wenn  es  mit  einer 
HoRREBOw-Libelle  versehen  ist,  oder  mit  einem  Zenithteleskop. 

Um  nun  die  Beobachtungen  der  ersten  Reihe  für  beide  Sterne  in  beiden 
Durchgängen  durch  den  6  Uhr  Stundenkreis  an  demselben  Tage  zu  erhalten, 
müssen  die  Rectascensionen  der  Sterne  etwas  grösser  als  die  der  Sonne  sein, 
und  die  Bestimmungen  müssen  in  die  Jahreszeit  verlegt  werden,  wo  die  Nächte 
länger  als  die  Tage  sind,  also  von  Ende  September  bis  Mitte  März.  Ein  Paar 
der  Durchgänge  erfolgt  dann  Abends,  das  andere  Morgens.  An  denselben 
Tagen,  an  denen  man  die  Beobachtungen  der  ersten  Reihe  anstellt,  kann  man 
nun  nicht  beide  der  zweiten  Reihe  erhalten,  sondern  nur  diejenige,  wo  der 
Stern  um  Mitternacht  den  Meridian  passirt.  Um  diese  Reihe  auch  vollständig 
zu  erhalten,  muss  man  3  Monate  vorher  oder  nachher  beobachten,  wo  dann 
der  eine  Stern  Abends,  der  andere  Morgens  den  Meridian  passirt. 

Es  ergeben  sich  nun  in  folgender  Weise  die  Formeln,  die  man  in  der 
Praxis  anzuwenden  hat.  Die  Reihenfolge  der  Beobachtungen  wird,  wenn  wir 
zuerst  annehmen,  dass  der  Rectascensionsunterschied  der  Sterne  S^,  S^  grösser 
als  12  Stunden  ist,  und  dass  der  Stern  mit  geringerer  Rectascension  S^  im  Osten 
ist,  durch  nachstehendes  Schema  bestimmt: 

Abends  nach  Sonnenuntergang  wird    S^  im  Osten  beobachtet 
und  wenige  Minuten  nachher  S^  im  Westen, 

Morgens  ungefähr  12  Stunden  später  S^  im  Westen, 
und  wenige  Minuten  nachher  S^  im  Osten. 

Ist  dagegen  der  Rectascensionsunterschied  kleiner  als  12  Stunden,  so  wird 
man  in  demselben  Fall,  wo  der  Stern  kleinerer  Rectascension  S^  im  Osten  ist, 
in  folgender  Weise  beobachten: 

Abends  nach  Sonnenuntergang      S^  im  Westen 
und  wenige  Minuten  nachher        S^  im  Osten, 
Morgens  etwa  12  Stunden  später  S^  im  Osten, 
und  wenige  Minuten  nachher         S^  im  Westen. 
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Sechs  Monate  vorher  oder  nachher,  wo  dann  der  Stern  von  geringerer 
Rectascension  S^  Abends  im  Westen  ist,  wird  die  Reihenfolge  der  Beobachtungen 
natürlich  in  beiden  Fällen  die  umgekehrte.  Für  die  weitere  Berechnung  genügt 
es  einen  Fall  durchzunehmen,  und  es  mag  hier  das  zweite  Schema  zu  Grunde 
gelegt  werden.     Bezeichnen   wir  mit 

a,,  a^  die  Rectascensionen  der  Sterne  S^,  S^,   die   mit   den   kleinen  Fehlern 

des  benutzten  Katalogs  behaftet  sind, 
^1»  $3   die  Deklinationen  dieser  Sterne, 
7\,   T^  die  Sternzeiten  der  Beobachtungen  von  S^, 
*  %»  -^4  die  „  I,  O}, 

die  Grössen  7\  bis  T^  behaftet  mit  den  kleinen  Fehlern  der  Uhrcorrection 

und  des  Uhrganges 
^1»  ^9>  ^3»  ^4  die  Azimuthe, 
A^,  A^,  ^3,  A^   die  Kreisablesungen   der  Azimuthe,    wobei    angenommen  wird, 

dass  A^f  A^,    auf  denselben    Theilstrich  P,    und  A^,  A^   auf  denselben 

Theilstrich  Q  fallen. 
^1*  ^9f  ^3*  ^4    die  Neigungen    der  Horizontalaxe    des  Altazimuths,    wie    sie  den 

obigen  Sternzeiten  entsprechen. 

Wir  wollen  dann  die  Azimuthe  und  Stundenwinkel  stets  so  zählen,  dass  sie 
immer  positiv  sind,  nämlich  vom  Meridian  und  von  Nord  nach  Ost,  wenn  der 
Stern  im  Osten  ist,  und  vom  Meridian  und  von  Nord  nach  West,  wenn  der  Stern 
im  Westen  ist.  Ferner  nehmen  wir  an,  dass  die  Ablesungen  am  Kreise  bei 
wachsendem  Azimuth  von  Nord  über  Ost  von  0°  bis  360°  gehen. 

Zur  Elimination  der  Catalogdeklination  des  beobachteten  Sterns  setzen  wir 
nun  in  der  obigen  allgemeinen  Gleichung  (1) 

^  =  ?  —  (?-  «) 

wo  f  —  6  die  Zenithdistanz  ist,  die  sich  aus  später  zu  besprechenden  Mikrometer- 
messungen ergiebt.     Darnach  ist 

tangb  =  tang^  -  — -_j-— ^--^ 

und  das  Glied  links  in  Gleichung  (1)  wird 

sin  {ff  —  S) 

"«?-7..[9-(T-6)]- 

Da  nun  im  vorliegenden  Fall  vorausgesetzt  wird,  dass  /  sehr  nahe  90°  oder 
6*  ist,  so  ersetzen  wir  hier  den  Winkel  durch  den  kleinen  Winkel  /  —  6*,  und 
dann  ist  Gleichung  (1)  nun 

cost^^  sin (/  —  6*)        sin  t  ==  cos  (t  —  6*) 

sin  (9  —  6) 
sin  <p  =  ^^j  Ty  _  (y  _  5 j]  —  •^'*»  ?  J^'«  (^  —  6*)  -H  cotanga  cos  {t  —  6).       (2) 

Bezeichne  nun  f  ^  einen  bis  auf  wenige  Secunden  richtigen  Näherungswerth 
der  Polhöhe,  a^  das  Azimuth  des  Durchschnittspunktes  des  dem  Werthe  f  q  ent- 
sprechenden Parallelkreises  mit  dem  6  Uhr-Stundenkreis,  so  kann  man  a^  nach 

der  Formel 

sin  9q  =  cotanga^ 
berechnen.     Setzt  man  dann 

?  =  To  "^  ^?        a  —  öfo  "+■  ^^» 
daher 


4^8  Polhöhe  und  PolhOhenbestimmuDg. 

sin  9  s=  sin  9^  +  A9 cos ^^sin  1" 

sin^a 
cotang  a  =  cotang  a^ r— 7 r- r 

und  ferner 

^^j(/  —  6*)  =  1  —  2  «Vi«i(/  —  6*), 

so  wird  die  Gleichung  (2)  für  jede  der  4  Beobachtungen 
^  eos(faCffs{<fa  +  ^<f  —  {<f  —  S)]  cos  ff  0  ^  '' 

-  2  /.«^,o-H(/  -  6*)  -  "-^<^-^"«'^^(f-n .         ^^^ 

Diese  umständliche  Form  lässt  sich  nun  nach  mancher  Richtung  hin  verein- 
fachen und  für  die  Rechnung  bequemer  machen.  Das  geschieht  dadurch,  dass 
man  die  Glieder,  welche  schon  A9  enthalten,  unter  Näherungsrechnung  vereinigt, 
bei  den  kleinen  Grössen  die  Sinus  mit  den  Bögen  vertauscht,  1}ezw.  kleine 
Grössen  vernachlässigt.  Nehmen  wir  an,  dass  A^  kleiner  als  ±  5",  und  9  —  d 
kleiner  als  d:  10'  sei,  dass  femer  der  Fehler  Aa  in  der  Einstellung  im  Azimuth 
in  der  Ost-  und  Westbeobachtung  unter  Einbeziehung  des  Indexfehlers,  der 
Fehler  in  der  Neigung  und  der  Collimation,  nicht  grösser  als  db  30"  sei, 
ersetzen  wir  dann  in  Gleichung  (2) 

cos  [9  —  (9  —  d)]    durch    cos  9 

cotang  a  durch    sin  9 

cosif—^)  durch     1, 

so  kommt 

^  '       smfp  cos  9 

und  mit  hinreichender  Genauigkeit 

9  —  a  ifc  10' 


/—  6*  = 


sm  9  cos  9       stu  9  cos  9 

Um  A9  in  den  verschiedenen  Gliedern  zu  vereinigen,  zerlegen  wir  zunächst 
die  beiden  ersten  Glieder  der  rechten  Seite  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine 
A9  nicht  enthält,  der  andere  aber  mit  Vernachlässigung  höherer  Potenzen  von  A9 
mit  dem  A9  xm  1"  der  linken  Seite  vereinigt  werden  kann.  Es  werden  dann 
nämlich  die  A9  nicht  enthaltenden  Theile 

sinCep  —8) 

r^ / TTT  -  /ang  9«  sm  (/  —  6*) 

cos  9o cos[ffQ  —  (,p  —  8)]  *  ^0       ^  ' 

und  die  A9  enthaltenden 

— är    r 5^  A9  J/Vi  1"  —  stnU  —  6A)A9J/«  1". 

cosffQ       cos^[f^Q  —  {ff -^  B)]     ^  \  /    r 

Hier  kann  man  nun  für  9^  —  (9  —  8)  einfach  9^  und  für  sin(i--  6*)  wieder 

sin  (9  -  a)  ^  ^       ......    ,  ^,.  ^ 

— setzen  und  es  werden  dadurch  die  letzten  Glieder 

sm  9o  cos  9o 

sin(^  —  8)  i sin  ffr.  1     1  *       .    .„  siniff  —  8)         ^      .       .    ,,, 

— { ^ : >  A9J/»1"=>: r-^ zr^  COS  2fp^^9  Sm  V\ 

cos  ff Q       V<fs^^ü        ««?o/  smff^cos^ff^  ^^    ^ 

In  den  meisten  Fällen  kann  diese  Grösse  vernachlässigt  werden,  denn  man 
findet  den  Faktor  von  A9  fUr 

9  =  30°  qiO"-004A9 

9  =  45°  0000 

9  =  60°  qp  0"'013  A9. 
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Will  man  aber  den  Ausdruck  doch  nicht  ausschliessen,  so  vereinigt  er  sich 
nun  mit  der  linken  Seite  zu 

Es   ist   nun   noch   das   letzte  Glied  in  der  Gleichung  (3)  zu  vereinfachen, 

C(fs  9o  stn  aQ  stn  (a^  +  ^  tf) 
Hier  kann  nun  sin{aQ-{'^^a)  mit  sina^  vertauscht  und  25/;f^^/  =  0  gesetzt 
werden,  und  da 

j^^  =  1  -4-  cotang^a^  ==  1  +  x/»><po 

ist,  so  kommt  Hlr  jenes  Glied 

sin  Aa  1  ■+■  j/«* 


\a  1  -f-  J/«'9o     •    A 


cos<pQStn^aQ  cos^q 

Die   hier    vernachlässigten   Grössen    sind,    wenn    man   la  ^=  dz  30"    und 

=t  10' 

/  —  6*  =  -: annimmt,    von   keinem    höheren  Betrag   als   im   vorher- 

sm  9o  C0S  9o  ■ 

gehenden  Fall,  d.  h.  sie  erreichen  erst  in  Breiten  von  50°  an  den  Maximalbetrag 

von  ±  0"-01,  der  auch  bei  9  =  60"^  höchstens  auf  0'''015  steigt.    Setzen  wir  nun 

endlich  noch  bei  den  sin  (9  —  B),  sin{t—  6^)  und  sin  la  überall  die  Bögen  für  die 

Sinus,  so  geht  dann  die  Gleichung  (3)  in  den  wesentlich  vereinfachten  Ausdruck 

Afpfn--^^^^^?!—  (9-  8)^/«  H= T^^^^T sxi  -  /'ö«i^?o(^-  6*) 

-  i^^ngff,{t  -  6^)^sin  l"  -~   ^  tJyt  ^'  ^^ 
über,  wo  nun  die  Gesammtvemachlässigungen  für 

die  Breiten  30°  45°  60° 

nicht  den  Betrag  von  ifc  0"009  ±  0"-013  ifc  0"029 
übersteigen  können.  Dieser  Fehler  verschwindet  nun  aber  ganz  aus  der  Summe 
der  4  Gleichungen,  wenn  die  beiden  Sterne  in  den  entgegengesetzten  Lagen  in 
gleichen  Abständen  von  dem  durchs  Zenith  laufenden  Parallel  sind,  und  wenn 
zugleich  das  Mittel  der  Einstellungsfehler  bei  la  Null  ist,  was  wohl  im  all- 
gemeinen zu  erreichen  ist.    Bezeichnen  wir  die  Coefficienten 

C0s29q  1 

-7- — ~~ —  sin  1"  mit  B        mit  C       tang^e.  mit  D 

stnf^^cos^t^^  cosffQ  *  ^" 

itang<DQSin  1"  mit  E         1  -H  sm^ yp   ^j^  jp 
^"  cos  9o 

so  sind  die  4  Gleichungen,  indem  wir  für  /^,  ...  .  setzen  «^  —  7\,  .  .  .  . 

St*i  S,  im  Ost    A9[l  +  B(^  -  6,)]=  ^^^^^^^^L^/j  ,^^j  -  Z>  (a,  -  7,  ~  6^)  - 

—  E(ai  —  7\  —  6*)>  —  F^a^ 

Stern  S^  im  West  A^Fl  -h  B(^  —  8.)]=  —  ^(^  """  ^»)         _  />  (7-       ot       6*)  — 

—  jE(rj  —  «a  —  6*)«  -  i^'Aa, 

Stern  ^,  im  West  ^^[\  +  ^(9  -  8,)]=  ,^, r9^j!.7y^ j  ^  j]  "  ^(^8  -  «i  -  6*)  ~ 

-  ^(r,  -  «1  -  e*)>  -  i^-Aa,' 

Stern  S,  im  Ost    ^9(1  +  ^(9  -  8,)]=  ,^,  [^^^7?  -  ^)]  "  ^^"'^  "  ^*  ~  ^*^  " 

—  ^(a,  —  7^  -  6*)«  -  Jf^a^, 
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deren  Summe   durch  4  getheilt   den    endlich    zur   Berechnung   anzuwendenden 
Ausdruck  ergiebt 

Hier  sind  dann  die  Grössen  (f  —  6),  2  (a  —  7"—  6*),  2Aa  durch  die  Beob- 
achtung zu  bestimmen.  (9  —  6)  kann  man  entweder  durch  Beobachtungen  im 
ersten  Vertical  oder  nach  der  HoRREBOw-Methode  mikrometrisch  ermitteln.  In 
letzterem  Falle  muss  man  dann  durch  Hinzunahme  eines  Zusatzsternes,  der 
ebenfalls  dem  Zenith  sehr  nahe  ist  und  kurz  vor  oder  nach  dem  eigentlichen 
Stern  culminirt,  an  einem  Abend  die  Differenz  der  Zenithdistanzen  (bei  Belassung 
des  Fernrohres  in  derselben  Lage),  am  folgenden  Abend  die  Summe  der  Zenith- 
distanzen (durch  Umlegung  und  Ablesung  des  Horrebow-Niveaus)  mit  Hilfe  des 
beweglichen  Fadens  messen.  Die  Grösse  2  (a  —  7'—  6*)  setzt  sich  einfach  aus 
der  Summe  je  zweier  Unterschiede  der  vier  Beobachtungszeiten  zusammen, 
nämlich  es  ist 

2  (a  —  r  —  6*)  =  r,  —  T-j  4-  7-3  —  T^. 

2  Aa  endlich  erhält  man  durch  die  Azimuthbestimmungen.  Da  a  =  dg  +  ^^ 
gesetzt  war,  so  folgt 

«1  -+-  «2  -+-  Äj  -+-  «4  =  4  öTq  ■♦■  2 Atf 

und  a^  H-  a^,  sowie  a^  -+-  a^  werden  durch  die  Kreisablesungen  in  Verbindung 
mit  den  Nivellirungen  der  Horizontalaxe  ersetzt,  sodass 

^1  —  ^2  "♦■  ^4  —  ^j 

wird,  wo  dann  öq  nach 

sin^Q  =  cotanga^ 

mit  möglichster  Schärfe  berechnet  wird,  und  vorausgesetzt  ist,  dass^^,  A^  .  ,  ,  , 
für  die  Theilfehler  und  den  Schraubenwerth  der  Mikroskope  verbessert  sind. 

Will  man  die  Methode  in  höheren  Breiten  als  60°  oder  in  niedrigeren  als 
30°  anwenden,  so  kann  man  mit  zwei  Sternen  in  obiger  Ausführung  nicht  aus- 
kommen. £s  lässt  sich  aber  dann  durch  Benutzung  von  drei  Sternen,  die  in 
Rectascension  gleich  weit  von  einander  entfernt  sind,  eine  Umformung  vor- 
nehmen, welche  die  CoNTARiNo'sche  Methode  auch  in  solchen  Fällen  anwendbar 
macht. 

Die  Polhöhe  ist  nicht  constant.  An  anderer  Stelle  (s.  Mechanik  des  Himmels, 
pag.  569  ff.)  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  Euler  theoretisch  unter  der  An- 
nahme, die  Erde  sei  ein  fester  Körper,  bewies,  dass  die  Rotationsaxe  um  die 
Hauptträgheitsaxe  im  Laufe  von  10  Monaten  einen  Kegel  beschreiben  müsse. 
Es  werden  darnach  auf  der  Erdoberfläche  die  Polhöhen  und  Azimuthe  innerhalb 
dieser  Perioden  zu  einem  Maximum  ansteigen  und  auf  ein  Minimum  hinabgehen. 
Finden  nun  aber  Massenverschiebungen  im  Innern  der  Erde,  Hebungen  und 
Senkungen  statt,  wie  sie  bei  dem  nicht  absolut  starren  Erdkörper  vorkommen, 
so  wird  diese  geänderte  Massenlagerung  eine  Verschiebung  der  Hauptträgheits- 
axe nach  sich  ziehen  und  daher  wieder  die  Lage  der  Umdrehungsaxe  beein- 
flussen. 

Schon  lange  hatte  man  versucht,  etwaige  Schwankungen  in  den  Polhöhen, 
die  man  nach  obigem  als  periodische  oder  säculare  ansehen  konnte,  durch  die 
Beobachtungen  nachzuweisen,  während  an  rasche,  fast  sprungweise  und  unregel- 


2A«  =  A,-A,^A^-A,  +  -^ )^ *-  -  4«o 


Polhöhe  und  PolhOhenbestfiaannic.  491 

massig  vor  sich  gehende  Aenderungen  nicht  gedacht  wurde.  Bis  zum  Anfang 
der  achtziger  Jahre  können  folgende  Polhöhenbestimmungen  an  Sternwarten  aus 
verschiedenen  Epochen  verzeichnet  werden: 


Greenwich 

1755        51**28'38"-95 

Washington 

1845 

35" 

53'  39"-25 

1836-41              38-43 

1861- 

.64 

38-78 

T  842— 48              3817 

Mailand 

1811 

45 

27  60-7 

i84i-6o              37-92 

1871 

59-2 

Paris  vor 

1825        48    50   13-2 
1851—54              11*2 

Rom 

1807- 
1866 

-12 

41 

53  54-26 
54-09 

—                  11-7 

Königsberg 

1820 

54 

42  50-71 

—                  10-6 

1843 

50-56 

Pulcowa 

1843        59    46   18-73 
1866                      18*65 
1872                     18-50 

Neapel 

1820 
1871 
1883 

40 

51  46-63 
45-47 
45-51 

Wir  finden  also  in  diesem   ganzen  Material    fast   allgemein    eine  Abnahme 
der  Polhöhen  ausgesprochen,  und  es  sind  auch  Folgerungen  verschiedener  Art 
an  diese  Erscheinung  geknüpft,  wenngleich  von  Seiten  der  Astronomen  mit  allem 
Vorbehalt.  Sieht  man  zunächst  von  den  Pulcowaer  und  Greenwicher  Bestimmungen 
ab,  so  dürften  alle  Veränderungen  zunächst  nur  als  scheinbare,  durch  die  Unsicher- 
heit der  Beobachtungen  zu  erklären  sein.      Die  Grössen,    um  die    es    sich   hier 
handelt,    können  durch  die  älteren  Beobachtungen  nicht   gewährleistet   werden, 
würden  ausserdem    durch    eine  Neureduction  mit   den  verbesserten  Reductions- 
elementen  der  Gegenwart  in  manchen  Fällen  wohl  zu  anderen  Resultaten  führen, 
wie  dies  z.  B.  durch  Nobile  hinsichtlich  der  alten  Bestimmungen  in  Neapel,  die 
von    Brioschi    herrühren,    nachgewiesen    wurde,    indem    sich   statt  46"-63  der 
Werth  45"-76  finden  würde,    der   aber  immer  noch   mit   dem   wahrscheinlichen 
Fehler  db  0'''57  behaftet  bleibt     Die  Greenwicher  Bestimmungen  haben  als  die 
zahlreichsten    und   die    am    gleich  massigsten    angestellten    stets    hervorragendes 
Interesse  geboten.    Es  stellte  sich  aber  durch  Untersuchungen  von  Nobile,  Fave, 
Bakhuvzen    heraus,    dass   eine   im   Beobachtungssaal    hervorgerufene    Strahlen- 
brechung  wenigstens  zum    grossen  Theil   für  diese   und   andere  Erscheinungen 
an  jenen  Beobachtungen  (Unterschiede  zwischen  direkten  und  reflektirten  Beob- 
achtungen) verantwortlich  gemacht   werden    kann.      Auch    in  Paris    haben  .sich 
eigenthümliche  Schwankungen  gezeigt,  indem  bei  einer  Gruppining  der  Polhöhen 
nach  Monaten  im  Mittel  aus  den  Jahren  1856—62  folgende  Abweichungen  vom 
Mittelwerthe  constatirt  wurden. 

Januar     —  0"-23  Mai       -f- 0"-10  September  -f- 0"- 13 

Februar  —  006  Juni  016  October       —  007 

März       —  003  Juli  0*25  November   —  O'll 

April       —  0-03  August       016  December    —  027. 

Solche  Abweichungen,  die  sich  auch  an  anderen  Sternwarten  ergeben  haben, 
dürften  wahrscheinlich  auch  auf  Refractionsanomalien  zurückzuführen  sein. 

So  gering  nun  die  Abweichungen  in  den  drei  Pulcowaer  Bestimmungen  sind, 
so  war  man  doch  geneigt,  in  ihnen  das  begründetste  Beispiel  einer  Veränderung 
zu  erkennen.  Trotzdem  blieb  die  Frage  eine  unentschiedene,  bis  Küstner  1885 
durch  Beobachtungen  zur  Bestimmung  der  Aberrationsconstante  nach  der 
HoRREBOW-TALCOTT-Methode  eine  Polhöhenänderung  im  Sinne  einer  Abnahme 
während  der  Beobachtungsperiode  eines  Jahres  nachwies,  die  den  Betrag  von 
0"'44  mit  dem  wahrscheinlichen  Fehler  von  ih  0"'02  erreichte.   In  diese  Zeit  fallen 
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nun  auch  neuere  Bestimmungen  in  Pulcowa  und  an  anderen  Orten,  die  zu  gleichen 
Resultaten  führten.  Das  Rureau  der  Internationalen  Erdmessung  nahm  daraaf 
die  Angelegenheit  in  die  Hand.  Schon  1883  hatte  Fergola  den  Antrag  gestellt, 
gemeinsame  Polhöhenbestimmungen  an  verschiedenen  Sternwarten,  die  nahe  auf 
demselben  Parallel  lagen,  durchzuführen,  um  durch  solche  Combinationen  die 
systematischen  Beobachtungsfehler  zu  vermeiden.  Solche  Sternwartengruppen 
waren : 


Cap.  d.  g.  H.  —  Sydney 
Santiago  —  Windsor 
Rom  —  Chicago 
Neapel  —  New- York 
Lissabon  —  Washington 


Breitenunterschied        Längenanterschied 
4'-4  8*  51- 


9-8 

3-9 

6-4 

111 


9  14 

6  40 

5  53 

4  31. 


Im  Wesentlichen  hatte  er  aber  dabei  nur  die  säcularen  Aenderungen  im 
Auge.  £inige  Jahre  später,  als  die  Schwankungen  in  kurzen  Zeiträumen  nach- 
gewiesen waren,  wurde  der  Antrag  wieder  aufgenommen,  zunächst  aber  traten 
mehrere  Sternwarten  zusammen,  u.  A.  Berlin,  Potsdam,  Prag,  Strassburg,  Karls- 
ruhe  und  brachten  längere  Reihen  zur  Ausführung,  wodurch  die  Thatsache  der 


^30  \ 


^aso 


-AZU 


-äS^ 


(A.899) 
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Veränderlichkeit   der  Polhöhe  aufs  schlagendste  bestätigt  wurde,    wodurch  aber 
zugleich  erkannt  wurde,  dass  man  es  mit  durchaus  keiner  regelmässig  verlaufen- 
den Erscheinung   zu    thun   habe,    indem  sowohl  die  Amplitude  als  die  Periode 
unbestimmt   wurde.     Die    bis   zum  Jahre  1898  fortgesetzten  Beobachtungen  sind 
von  Albrecht  eingehend  bearbeitet  und  in  Fig.  399  ist  die  Bewegung  des  Pols 
in  den  letzten  Jahren  wiedergegeben.    Von  Chandler  ist  der  Nachweis  geliefert 
worden,  dass  mit  grösster  Wahrscheinlichkeit  zwei  Perioden  vorhanden  sind,  von 
denen    die    eine   eine  jährliche,    die  andere  eine    14 monatliche  ist.     Chandler 
leitet    aus    einem    sehr   grossen  Beobachtungsmaterial,    welches    vielleicht   nicht 
immer  für  diese  Untersuchungen  die  nöthige  und  von  Chandler  angenommene 
Genauigkeit  besitzt,  ab,  dass  die  14  monatliche  Periode  nicht  constant  ist,  eine 
Ansicht,  welcher  von  anderer  Seite,  z.  B.  E.  F.  v.  d.  S.  Bakhuyzen  widersprochen 
wird.    Letzterer  kommt  zu  dem  Resultat,  dass  die  eine  Periode  eine  kreisförmige 
Bewegung  darstellt,  mit  einer  Amplitude  von  0"*155  und  einer  Dauer  von  431'1 
Tagen,  dass  die  andere  die  Bewegung  in  einer  Ellipse  giebt,  deren  grose  Axe 
19°  östlich  vom  Greenwicher  Meridian  liegt,  und  deren  Halbaxen  0"'12  und  0"'06 
betragen  bei  einer  Dauer  von  einem  Jahr. 

Die  Art   der  Polbewegung   ist   noch  eine  durchaus  nur  genähert  bekannte, 
ebenso  sind  die  Ursachen  der  Bewegung  noch  nicht  festzustellen.    Es  wird  eines- 
theils,  um  diese  Fragen  zu  lösen,  dann  aber  auch  um  in  Zukunft  im  Stande  zu 
sein,    die  Bestimmungen    der  Sternpositionen    mit   der  momentanen  Polhöhe  zu 
reduciren,  nöthig,   unausgesetzt  an  verschiedenen  Orten  Polhöhenbestimmungen 
zu    machen    und   so  gleichsam  Polhöhenephemeriden  für  alle  Orte  der  Erde  zu 
liefern.    Die  Internationale  Erdmessung  hat  daher  die  Mittel  verfügbar  gemacht, 
um  zunächst  5  Jahre  lang  an  4  Orten  solche  Bestimmungen  zu  machen.    Bei  der 
Auswahl  der  Orte  kommt  es  wesentlich  darauf  an,  dass  sie  genau  unter  derselben 
Breite  liegen,  dass  sie  in  meteorologischer  Hinsicht  und  ihrer  ganzen  Lage  nach 
günstigen  Erfolg    erwarten    lassen.     Die  Stationen    sind:    1)  Mizusawa  in  Japan, 
2)  Carloforte    in    Italien,    3)   Gaithersburg   in  Ost-Amerika,    4)  Ukiah    in  West- 
Amerika.     Freiwillig   sind   zu  diesem  Netz  noch  hinzugetreten  die  Sternwarte  in 
Cincinnati  und,  von  Seiten  Russlands,  Tschardjui.     Es  muss  genügen,  an  dieser 
Stelle  auf  die  grossen  Unternehmungen  hingewiesen  zu  haben,  welche  durch  die 
Erkennung  der  Polhöhenveränderungen  hervorgerufen  sind,   und  welche  hoffent- 
lich in  absehbarer  Zeit  zur  vollen  Erklärung  derselben  führen  werden. 

Valentiner, 
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b)  Zum  zweiten  Band. 

29,  Fig*  249  statt  .Z«  lies  .s«. 

30,  Zeile     6  v.  o.  statt  »Z*  lies  .2«. 
15  V.  o.  statt  »jTj/'c  lies  .j:,  P«. 
26,  20,  19  V.  u.  statt  ."«  lies  .'«. 

I  V.  o.  statt  .p'«  lies  .p'«. 

3  V.  u.  statt  ./(«)«  lies  »/(a  +1)«. 
7  V.  u.  statt  »1-957«  lies  .1-952«. 
6  V.  u.  statt  .0*169«  lies  .0*172«. 

4  V.  u.  statt  .36"497«  lies  .36"*499«. 
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pag.    45,  Zeile    4  u.  5  v.  u.  statt  «3«  lies  «fc. 

14  V.  o.     Die  Schlussklammer  zu  {a  +  \)  fehlt. 

15  V.  o.  statt  dem  zweiten  >  — «  lies  *  +  «. 

10  V.  o.  statt  >471«  lies  >468«. 

5  V.  o.  statt  »78'9«  lies  »78-5«. 

7  V.  o.  statt  >44'0«  lies  »44*4«. 
I  V.  u.  statt  »0*00540«  lies  »0*00547. 

21  V.  u.  bei  A','  ist  die  Schlussklammer  zu  streichen. 

11  u.   12  V.  u.   statt  »  — r—  «    und    »  — -  «    lies    » «    und    »  — =— =•  «• 

ät  dt  dO  ///• 

8  V.  o.  statt  *log*  lies  *logn^, 
21  V.  u.  statt  9vcos^*  lies  »vfos^^. 
21  V.  u.  statt  >4^n«  lies  >4i^'9r«. 

6  V.  o.  statt  >  1*0636»«  lies  »1*0638»«. 
18  V.  o.  statt  »9*5914«  lies  »9*5944«. 
14  V.  o.  statt  »9*5897«  lies  »9*5895«. 

17  V.  o.  statt  •l(fgUf^cos^'cos(^'—Q)  —  tsin\\es»/og'[Uf^£osSd'cos{^*^(£))  —  €dJ* 

18  V.  o.  statt  »Z'  —  0«  lies  »8'  —  0«. 

20  V.  o.  statt  »logg*  lies  »s«. 

21  Y.  o.  statt  •UqS=  cotang^z*  lies  m/ü$Uq  =  lagcoiaftg-^Z9, 

9  V.  u.  statt  »— «  lies  »s«. 

337,  Zeile      I  V.  u.  statt  »Zeiten«  lies  »Zeilen«. 
351}      »I        4  v*  u*  statt  »wiedergegenen«  lies  »wiedergegeben«. 

439i      f*     21,  II,  10  V.   u.  fehlt  zwischen  2fo^  und    dem  letzten  Zeichen  der  Zeile    die 

Schlussklammer. 

440,  „       5  V.  u.  statt  »Sj^'Q,«  lies  »iJd'Q*. 

441,  „        9  V.  o.  statt  »die  Coefficienten«  lies  »den  G)efficienten«. 
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II     H-Z/l         II 


16  V.  u.  statt  —r—J-7-7^^^'  '*"  »-V — /-4L^^'* 


k^   ^  dE  k^    ^   dE 


ti 


If 


584,      „        4  V.  o.  statt  »JTi'     lies  »g-XT** 

590,     „      10  V.  o.  sUtt  »0*998«  lies  »0*996«. 
If    6i9i  gehört  die  Schlussklammer  von  Zeile  3  v.  u.  nach  Zeile  4  v.  u. 

c)   Zur  ersten  Abtheilung  des  dritten  Bandes. 

60,  Zeile  18,  17  V.  u.  statt  »Differentialproduktion«  lies  »Differentialquotienten«. 
128,  statt  »Tafel  I«  lies  »Tafel  II«. 
135,  statt  »Tafel  II«  lies  »Tafel  HI«. 

237,  Zeile     5  V.  o.  in  der  Ueberschrift  statt  »III«  lies  »IV«. 
239i      II      15  ^*  u*  i^  <^er  Ueberschrift  ist  vor  »Verbesserungen«  zu  setzen  »V«. 
252,      ,1      15  ▼•  o.  statt  »Mondhemisphäre«  lies  »Nordhemisphäre«. 
253i      tf      14  V.  o.  statt  »DurchmeFsers«  lies  »Durchmesser«. 
255,      „      II  V.  o.  statt  »an  der  Grenze«  lies  »wie  die  Grenze«. 

21  V.  o.  statt  »Thaies«  lies  »Theiles«. 
„      „         ,,       „      „         „     »Bordat«  lies  »Borda«. 

15  V.  u.  statt  »Gruppe«  lies  »Grenze«. 

14  V.  u.  statt  »Nectariis«  lies  »Nectaris«. 
7  V.  tt.  statt  »Metidus«  lies  »Metius«. 
272,      „      10  V.  u.  statt  »Östlich«  lies  »nordöstlich«. 
359i      tf        I  ^*  ^*  s^^^  »Kreisende«  lies  »Axenende«. 
375 1      II        2  V.  tt.  (Note)  statt  »physischen«  lies  »psychischen«. 
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Breslau,  Eduard  Trewendt's  Buchdruckerei  (Seuerinneoschule). 


A^S  Polhöhe  und  PolhOhenbestimmuDg. 

sin  9  =  sin  90  -+-  A9  cos ^^sin  l" 

sin^a 

*  ^    ^        stna^smia^-^  ^a) 

und  ferner 

cos{t  —  6*)  =  1  —  2  w««i(/  —  6*), 

so  wird  die  Gleichung  (2)  für  jede  der  4  Beobachtungen 
A  „  ,:^  1  n sJn(^j-^S) sin (9o  4-  Ay) 

Diese  umständliche  Form  lässt  sich  nun  nach  mancher  Richtung  hin  verein- 
fachen und  für  die  Rechnung  bequemer  machen.  Das  geschieht  dadurch,  dass 
man  die  Glieder,  welche  schon  A9  enthalten,  unter  Näherungsrechnung  vereinigt, 
bei  den  kleinen  Grössen  die  Sinus  mit  den  Bögen  vertauscht,  1}ezw.  kleine 
Grössen  vernachlässigt.  Nehmen  wir  an,  dass  A9  kleiner  als  ih  5",  und  9  —  B 
kleiner  als  d:  10'  sei,  dass  femer  der  Fehler  Aa  in  der  Einstellung  im  Azimuth 
in  der  Ost-  und  Westbeobachtung  unter  Einbeziehung  des  Indexfehlers,  der 
Fehler  in  der  Neigung  und  der  CoUimation,  nicht  grösser  als  d=  30"  sei, 
ersetzen  wir  dann  in  Gleichung  (2) 

Cifs  [9  —  (9  —  ö)]     durch    cos  9 

cotang  a  durch    sin  9 

cos  (/  —  6*)  durch     1, 

so  kommt 

stn  (t  —  6*)  =  —r-^^ 

^  '       stn  ff  cos  9 

und  mit  hinreichender  Genauigkeit 

9  —  Ä  ifc  10' 


/— 6*  = 


stn  9  cos  9       stu  9  cos  9 

Um  A9  in  den  verschiedenen  Gliedern  zu  vereinigen,  zerlegen  wir  zunächst 
die  beiden  ersten  Glieder  der  rechten  Seite  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine 
A9  nicht  enthält,  der  andere  aber  mit  Vernachlässigung  höherer  Potenzen  von  A9 
mit  dem  ^^  sin  1"  der  linken  Seite  vereinigt  werden  kann.  Es  werden  dann 
nämlich  die  A9  nicht  enthaltenden  Theile 

cos  9o cos[ff^  —  (9  —  «)]  «  i'o       V  y 

und  die  A9  enthaltenden 

££«(3P-^)   sin[^,  -  (y  -  ^  _  _ 

COS<fQ         COS^[<fQ  —   ^(j,  —  a)]       T  ^  /     T 

Hier  kann  man  nun  für  9^  —  (9  —  6)  einfach  9^  und  für  sin{f^  6*)  wieder 

— setzen  und  es  werden  dadurch  die  letzten  Glieder 

stn  9o  cos  9o 

sin  (9  —  Ä)  isin  9^  1     \  *       •    ^»r  ^'»(9  —  ^) 


cos 


9o        ycos^^Q        sintf^)     ^  Sin<pQCos^<pQ  ^"    ^ 


In  den  meisten  Fällen  kann  diese  Grösse  vernachlässigt  werden,  denn  man 
findet  den  Faktor  von  A9  für 

9  =  30°  qiO"-004A9 

9  =  45°  0-000 

9  =  60°  qp  0"013  A9. 
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Will  man  aber  den  Ausdruck  doch  nicht  ausschliessen,  so  vereinigt  er  sich 
nun  mit  der  linken  Seite  zu 

[1  ^    /^'^^o       ^.^  (    _  ä)1ä9  5i>i  1". 

Es   ist   nun   noch   das   letzte  Glied  in  der  Gleichung  (3)  zu  vereinfachen, 

nämlich  -  S'n^a[l -2 sinket -e^)] , 

COS  f  0  stn  ÜQ  sm  {a^  +  ^  a) 

Hier  kann  nun  sin^a^-^-^^a)  mit  sina^  vertauscht  und  2wVi'^/  =  0  gesetzt 
werden,  und  da 

-  a^    =  1  -»-  cotang^a^  ==  1  +  sin^f^^ 


ist,  so  kommt  Hlr  jenes  Glied 

cos  9o  sm*  Uq  cos  ^q 

Die   hier    vernachlässigten    Grössen    sind,    wenn    man   Aa  =  d:  30"    und 

±10' 
/  —  6*  =  -: annimmt,    von   keinem    höheren  Betrag   als    im    vorher- 

SiftffQCOSffQ  * 

gehenden  Fall,  d.  h.  sie  erreichen  erst  in  Breiten  von  50°  an  den  Maximalbetrag 
von  dt0"01,  der  auch  bei  (p  =  60°  höchstens  auf  0''015  steigt.  Setzen  wir  nun 
endlich  noch  bei  den  sin  (<p  —  8),  sin  (/—  6*)  und  sin  Aa  überall  die  Bögen  ftir  die 
Sinus,  so  geht  dann  die  Gleichung  (3)  in  den  wesentlich  vereinfachten  Ausdruck 

A 9  [ H-    .  ^^^^"^l      (9  —  Ä)  sin  1"! = %^^r iNi  -  ^^»i  ?o (^  -  6*) 

^L        ^i«9o^^^'?»^  J     cosff^cosiffQ  —  if'd)]  ^^^^  ^ 

über,  wo  nun  die  Gesammtvemachlässigungen  für 

die  Breiten  30**  45°  60° 

nicht  den  Betrag  von  dz  0"-009         ifc  0"-013         dz  0"029 

übersteigen  können.  Dieser  Fehler  verschwindet  nun  aber  ganz  aus  der  Summe 
der  4  Gleichungen,  wenn  die  beiden  Sterne  in  den  entgegengesetzten  Lagen  in 
gleichen  Abständen  von  dem  durchs  Zenith  laufenden  Parallel  sind,  und  wenn 
zugleich  das  Mittel  der  Einstellungsfehler  bei  Aa  Null  ist,  was  wohl  im  all- 
gemeinen zu  erreichen  ist.     Bezeichnen  wir  die  Coefficienten 

cos  29  a  1 

77- — 7;^;^ —  X«»  1"  mit  B        mit  C       ^angOn  mit  £> 

stnffQCos*<fQ  cos  ff  0 

itangf^^sm  1 '  mit  E        ^^  mit  F^ 

cos  ff  Q 

so  sind  die  4  Gleichungen,  indem  wir  für  /|,  ...  .  setzen  «^  —  T^j,  .  .  .  . 

Stern  S,  im  Ost    A^fl  +  B(<p  -  6^)]=  ^^,[^^^!,7y- Si))  -  ^  («1  "  ^1  -  ^*)  - 

—  ^(a^  —  Tj  —  6*)>  —  F^a^ 

Stern  5,  im  West  ^^[1  ^  B(^  -  «,)]=  —^^^tZ^-^  «  2>  (r,  -  «,-  e*)  - 

—  £{T^  —  a,  —  6*)«  -  F^a^ 

Stern  S,  im  West  ^^[1  +  B(^  -  «,)]=  .^.r^^^T?- ^)]  ""  ^^^'  "  ''^  "  ^*'  " 

—  £{T^  —  «1  —  6*)>  —  F^a^ 

Stern  5,  im  Ost    ^^[l  +  ^(9  -  «,)]=  ,^,  [^^^T^^^i^  a,)]  -  ^(«>  "  ^*  "  6*)  ' 

—  iE(a,  —  7^  —  6*)«  -  7?A<f^, 


